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Vorwort. 


Die  Ergebnisse  experimenteller  Wissenschaften  sind  in  erster 
Linie  an  die  Fortschritte  auf  dem  Gebiete  der  Methodik  geknüpft. 
In  besonders  klarer  Weise  kommt  dies  auf  dem  Gebiete  der  Biochemie 
zum  Ausdruck.  Die  gewaltige  Entwicklung  dieses  Forschungsgebietes 
in  den  letzten  Jahren  ist  unmittelbar  an  die  Aufßndung  neuer  und 
an  den  Ausbau  bereits  bekannter  Arbeitsmethoden  geknüpft.  Für 
viele  Forschungsrichtungen  stehen  mehrere,  oft  prinzipiell  verschie- 
dene Methoden  zur  Verfügung.  Jede  einzelne  ist  oft  wieder  in  mannig- 
facher Weise  modifiziert  und  bestimmten  Einzelfällen  angepaßt  wor- 
den. Die  einzelnen  Angaben  sind  in  zahlreichen,  oft  schwer  zugäng- 
lichen Zeitschriften  zerstreut.  Tritt  der  Forschende  an  eine  ihm  neue 
Methode  heran,  dann  bleibt  ihm  nichts  anderes  übrig,  als  zunächst 
die  Literatur  mühsam  zu  sichten  und  durch  eigene,  oft  ausgedehnte 
Vorversuche  diejenigen  Angaben  herauszuschälen,  die  zuverlässig 
sind  und  zu  einwandfreien  Resultaten  führen.  Noch  empfindlicher 
macht  sich  das  Fehlen  einer  zuverlässigen  Zusammenstellung  der 
wichtigsten  Arbeitsmethoden  fühlbar,  wenn  es  sich  darum  handelt, 
für  eine  bestimmte  Fragestellung  die  richtige  Methode  ausfindig  zu 
machen  und  vor  allen  Dingen  ihre  Leistungsfähigkeit  zu  bemessen. 
Hier  soll  das  vorliegende  Handbuch  helfend  und  orientierend  ein- 
greifen. 

Das  gesteckte  Ziel,  die  wichtigsten  und  bewährten  Methoden 
der  Biochemie  zu  sammeln,  ließ  sich  auf  zwei  Arten  erreichen.  Ein- 
mal war  es  möglich,  die  gesamten,  für  jedes  einzelne  Gebiet  be- 
kannten Methoden  zusammenzustellen  und  durch  kritische  Sichtung 
diejenigen  besonders  hervorzuheben,  die  besondere  Vorzüge  auf- 
weisen und  zuverlässig  sind.  Diese  Art  der  Bearbeitung  hätte  den 
Vorzug  der  Vollständigkeit  gehabt.    Es  hätte  sich  jedoch  nicht  ver- 
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meiden  lassen,  daß  viele  Methoden  von  Forschern  bearbeitet  worden 
wären,  die  selbst  nie  Gelegenheit  gehabt  hatten,  diese  praktisch  kennen 
zu  lernen.  Methoden  kann  jedoch  nur  jemand  wirklich  gut  und  kritisch 
wiedergeben,  der  all  ihre  Einzelheiten  in  der  Praxis  kennen  gelernt 
hat  und  auch  als  Lehrer  die  Möglichkeit  hatte,  die  Methoden  in  Händen 
anderer  zu  verfolgen.  Oft  tauchen  Schwierigkeiten  auf,  die  dem  Ent- 
decker der  Methode  ganz  verborgen  blieben  und  mancher  Punkt, 
der  diesem  bei  ihrer  Schilderung  ganz  klar  und  eindeutig  erschien, 
erweist  sich  bei  der  praktischen  Durchführung  als  vieldeutig  und  recht 
unklar.  So  glaubte  der  Herausgeber,  lieber  auf  Vollständigkeit  Ver- 
zicht leisten  und  das  Hauptgewicht  auf  Mitarbeiter  legen  zu  sollen, 
denen  die  einzelnen  Methoden  zu  verdanken  sind,  oder  die  doch  durch 
deren  häufige  Anwendung  eine  eingehende  Kenntnis  auf  bestimmten 
Gebieten  sich  erworben  haben.  Es  gereicht  dem  Herausgeber  zur  großen 
Freude,  daß  die  Bitte  um  Mitarbeit  einen  so  großen  Erfolg  hatte,  und 
daß  es  möglich  war,  für  fast  jedes  Gebiet  einen  Forscher  zu  gewinnen, 
der  durch  seine  Persönlichkeit  allein  schon  Gewähr  für  eine  zuver- 
lässige und  kritische  Bearbeitung  gibt. 

Das  Handbuch  gliedert  sich  in  einen  allgemeinen  und  einen 
speziellen  Teil.  Der  erstere  nimmt  den  ersten  Band  ein  und  der 
letztere  wird  zwei  weitere  Bände  füllen.  Der  allgemeine  Teil  ist 
absichtlich  etwas  weiter  gefaßt  worden,  als  dem  Rahmen  eines 
speziell  dem  Biochemiker  dienenden  Werkes  zu  entsprechen  scheint. 
Es  betrifft  dies  besonders  das  erste  und  letzte  Kapitel.  Diese  Erweiterung 
soll  zum  vorneherein  dartun,  daß  die  Methoden  des  physiologischen 
Chemikers  nur  in  den  wenigsten  Fällen  eigenartige  sind.  Sie  sind  viel- 
mehr fast  durchweg  den  benachbarten  Wissenschaften,  der  Chemie 
und  Physik,  entnommen  und  sehr  oft  nur  dem  einzelnen  Falle  an- 
gepaßt. Das  Forschungsgebiet  des  physiologischen  Chemikers  hat 
sich  mehr  und  mehr  erweitert  und  gleichzeitig  kommt  immer  klarer 
zum  Ausdruck,  daß  ein  erfolgreiches  Arbeiten  nur  auf  Grund  ein- 
gehender Kenntnisse  auf  dem  Gebiete  der  Methodik  der  Chemie  und 
Physik  möglich  ist.  Diese  Fächer  müssen  die  Grundlage  bilden. 
Der  physiologische  Chemiker  muß  die  Ergebnisse  der  exakten 
Wissenschaften  nicht  nur  verfolgen,  sondern  auch  fortwährend 
verwerten  können.  Er  muß  die  Möglichkeit  besitzen,  vom  Chemiker 
und  Physiker  ausgearbeitete  Methoden  zu  übernehmen  und  kritisch 
zu  verwerten.  Je  inniger  die  Berührung  zwischen  den  Forschungs- 
gebieten Chemie  und  Physik  einerseits  und  der  physiologischen 
Chemie  andrerseits  sein  wird,  um  so  erfolgreicher  wird  die  Zu- 
sammenarbeit werden  und   um   so  schönere  Früchte   wird   die  ge- 
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meinsame  Arbeit  tragen.  Es  ist  nicht  die  Meinung  des  Herausgebers, 
daß  der  physiologische  Chemiker  in  erster  Linie  Chemiker  oder 
Physiker  sein  soll  und  erst  in  zweiter  Linie  Physiologe.  Der  physio- 
logische Chemiker  bedarf  in  erster  Linie  eine  gründliche  physiologi- 
sche und  im  weiteren  Sinne  eine  medizinische  Schulung.  Das  physio- 
logische Denken  und  Fühlen  läßt  sich  nicht  im  Fluge  erlernen,  ebenso, 
wie  es  nicht  möglich  ist,  sich  chemische  und  physikalische  Kennt- 
nisse ohne  praktische  Arbeit  in  verwertbarer  Weise  anzueignen.  Der 
physiologische  Chemiker  muß  in  erster  Linie  Physiologe  sein  und 
diejenigen  Gebiete,  denen  er  seine  Methoden  entnimmt  und  die  ihm 
fortwährend  neue  Befunde  und  neue  Anregungen  zutragen,  soweit  be- 
herrschen, und  zwar  vor  allen  Dingen  auch  praktisch,  daß  er  ihren 
Fortschritten  folgen  und  im  geeigneten  Moment  eingreifen  kann. 
Die  Chemiker  von  Fach  haben  längst  aufgehört,  hauptsächlich 
Probleme  zu  bearbeiten,  die  technisch  von  Bedeutung  sind.  Sie 
haben  sich  vielmehr  Aufgaben  gestellt,  die  sich  eng  mit  Pro- 
blemen des  physiologischen  Chemikers  berühren.  Es  sei  an  die 
bahnbrechenden  Arbeiten  Emil  Fischers  über  Purine,  Kohlehydrate 
und  Proteine,  an  diejenigen  Willstätters  über  Chlorophyll  usw.  erin- 
nert. All  diese  Arbeiten  waren  fruchtbar  für  die  physiologische  Chemie. 
Mit  einem  Schlage  sind  ganze  Gebiete  erhellt  worden.  Zahlreiche  Frage- 
stellungen schlössen  sich  an  und  unzweifelhaft  wären  die  Ergebnisse 
noch  reichhaltiger,  wenn  die  rein  chemischen  Methoden  in  manchen 
Fällen  besser  beherrscht  und  mit  mehr  Kritik  angewandt  worden 
wären.  Gar  oft  ist  der  kühne  Flug  bestimmter  Fragestellungen  weit 
über  die  Leistungsfähigkeit  bestimmter  Methoden  hinausgegangen. 
Hier  muß  eine  gründliche  Beherrschung  der  einzelnen  Methoden 
korrigierend  eingreifen  und  vor  allem  eine  Übernahme  der  klaren, 
direkten  Beweisführung  aus  den  Nachbargebieten. 

Wie  schon  erwähnt,  war  es  nicht  die  Absicht  des  Herausgebers, 
eine  möglichst  vollständige  Sammlung  aller  bekannten  Methoden 
zu  geben.  Es  sollten  im  Gegenteil  immer  nur  diejenigen  Methoden 
Aufnahme  finden,  die  sich  bewährt  haben.  Die  kritische  und  aus- 
wählende Tätigkeit  des  Bearbeiters  der  einzelnen  Gebiete  soll  dem 
Leser  die  Arbeit  der  Sichtung  und  des  eigenen  Suchens  ersparen. 
Das  Werk  soll  ihm  ein  zuverlässiger  Führer  sein.  Ohne  Zweifel  wird 
sich  beim  Gebrauch  des  Handbuches  manche  fühlbare  Lücke  ergeben, 
und  da  und  dort  wird  vielleicht  die  eine  oder  andere  Methode  nicht 
für  alle  Fälle  ausreichen.  Der  Herausgeber  wird  jede  Anregung 
nach  dieser  Richtung  mit  großem  Danke  entgegennehmen,  und  bei 
genügendem  Interesse  wird  es  leicht  möglich  sein,  in  einem  weiteren 
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Bande  noch  manche  Lücke  auszufüllen.  So  ist  z.  B.  die  Aufarbeitung 
von  bestimmten  Stoffen,  wie  von  Blut,  von  Milch,  von  Harn  etc., 
noch  zu  beschreiben.  Vor  allen  Dingen  wäre  der  Herausgeber  allen 
denen  dankbar,  welche  die  Freundlichkeit  hätten,  ihn  auf  eigene 
Methoden  und  Abänderungen  aufmerksam  zu  machen.  Fast  jedes 
Laboratorium  besitzt  seine  Eigenheiten.  Irgend  ein  Kunstgriff  erbt 
sich  von  Generation  zu  Generation  fort,  ohne  dafi  die  Außenwelt 
Kunde  davon  erhält.  Angaben  über  praktische  Apparate,  bewährte 
Einrichtungen  usw.  sind  sehr  willkommen. 

Endlich  sei  noch  hervorgehoben,  dafi  die  Art  der  Darstellung  der 
Methoden  eine  rein  praktische  ist.  Die  Beschreibungen  der  einzelnen 
Methoden  sind  so  gehalten,  dafi  jedermann  direkt  nach  der  Vorlage 
arbeiten  kann.  Überall  kommt  eigene  Erfahrung  zum  Ausdruck.  Der 
Herausgeber  hofft,  dafi  dieser  Grundplan  des  ganzen  Werkes  überall 
in  genügender  Weise  zum  Ausdruck  kommt. 

Zum  Schlufi  ist  es  dem  Herausgeber  eine  angenehme  Pflicht, 
allen  Herren  Mitarbeitern  für  das  dem  Werke  entgegengebrachte 
Interesse  und  ihre  unermüdliche  Mitarbeit  den  herzlichsten  Dank  aus- 
zusprechen. Dank  gebührt  auch  all  den  zahlreichen  Firmen,  die  in 
bereitwilligster  Weise  Cliches  zur  Verfügung  stellten.  In  besonders 
hervorragender  Weise  haben  sich  nach  dieser  Richtung  die  „Ver- 
einigten Werke  für  Laboratoriumsbedarf,  Berlin*"  verdient  gemacht. 
Erwähnt  sei  noch,  dafi  ein  grofier  Teil  der  Abbildungen  speziell  des 
ersten  Bandes  neu  erstellt  worden  sind. 

Berlin,  1909/1910. 

Emil  Abderhalden. 
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I.  Allgemeiner  Teil. 


Allgemeine  chemische  Laboratorinmstechnik. 

Von  Richard  Kempf,  Berlin. 

Einleitung. 

Die  Entwicklung  der  Medizin  und  der  exakten  Naturwissenschaften 
ist  auf  das  engste  mit  der  Erfindung  und  geschickten  Benutzung  apparativer 
Hilfsmittel  verknüpft.  Bezeichnet  doch  der  Gebrauch  der  Wage  in  den  Händen 
Lavaisiers  den  Sturz  der  Phlogistontheorie  und  den  Beginn  der  modernen 
Cliemie.  Selbst  so  einfache  Apparate  wie  in  der  Medizin  das  Stethoskop 
und  der  Augenspiegel,  in  der  Chemie  der  nach  Liebig  benannte  Kühler  und 
der  Bunsenbrenner  trugen  und  tragen  für  das  Fortschreiten  der  Wissen- 
schaft die  reichsten  Früchte,  indem  sie  dem  experimentierenden  Forscher 
unschätzbare  Waffen  im  Kampfe  um  die  Wahrheit  darbieten.  Auch  braucht 
nur  daran  erinnert  zu  werden,  daß  durch  manche  Apparate  der  naturwissen- 
schaftlichen Forschung  ganz  neue  W^ege  gewiesen  wurden,  die  der  mensch- 
lichen Erkenntnis  bis  dahin  unbekannte  Wissensgebiete  erschlossen :  Spektral- 
apparat und  Mikroskop  sind  Beispiele  dafür. 

Im  Folgenden  konnten  die  allgemeinen  chemischen  Apparate  und  Arbeits- 
methoden, die  für  die  Biochemie  in  Frage  kommen,  nur  in  gedrängter  Kürze  be- 
handelt werden.  Jedoch  wurde,  soweit  wie  tunlich,  Vollständigkeit  angestrebt 
Dies  erschien  um  so  notwendiger,  als  über  das  reichhaltige  Inventar  einer 
modernen  chemischen  Werkstatt  kein  Buch  existiert,  das  einigermaßen 
erschöpfend  und  im  Zusammenhange  das  experimentelle  Rüstzeug  des 
heutigen  Chemikers  behandelte.  Die  letzte  und  mustergültige  Veröffent- 
lichung über  dieses  Thema  bildet  der  10.  Band  des  Lehrbuches  der  Chemie 
von  J.J.Berzelius  aus  dem  Jahre  1841:  „Chemische  Operationen  und 
Gerätschaften,  Erklärung  chemischer  Kunstwörter;  in  alphabetischer  Ord- 
nung." (4.  Aufl.,  übersetzt  von  F,  Wähler,) 

Erst  in  jüngster  Zeit  beginnt  sich  wieder  überall  ein  regeres  Interesse 
für  die  mannigfachen  Probleme  chemischer  Laboratoriumstechnik  zu  be- 
kunden; die  Gründung  des  „Deutschen  Museums"  in  München,  die  Tagung 
eines  „ Kältekongresses ^  in  Paris,  die  Konstituierung  eines  ,,Kältevereins'- 

Abd«rhftld«ii,  Haadboeb  d«r  bio«bemi0eben  Arbeittmetboden.  I.  } 
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2  R.  Kempf. 

in  Berlin  und  viele  andere  Erscheinungen  deuten  darauf  hin.  Als  besonders 
fruchtbringend  für  die  EntNvicklung  der  chemischen  Laboratoriumstechnik 
dürfte  es  sich  aber  erweisen,  wenn  sich  die  im  Werden  begriffene  „Che- 
mische Reichsanstalt"  u.  a.  auch  die  wissenschaftliche  Aufgabe  zum 
Ziele  setzen  wtirde,  chemische  Apparate  und  Gerätschaften,  namentlich 
Neuerfindungen,  objektiv  zu  prüfen  und  zu  beurteilen  und  allgemeine 
Normen  auf  den  einzelnen  Gebieten  chemischer  Apparatenkunde  aufzustellen, 
in  ähnlicher  Weise,  wie  es  für  physikalische  Apparate  und  Instrumente 
die  ,,Physikalisch-Technische  Reichsanstalt"  und  die  „Kajserl. 
Normal-Eichungskommission"  in  nutzbringendster  Weise  schon  längst 
ausführt.  — 

Die  Reihenfolge  des  in  acht  Kapitel  gegliederten  Stoffes  ist  unge- 
fähr so  gewählt,  wie  sich  die  einzelnen  Operationen  bei  Ausführung  einer 
chemischen  Reaktion  in  der  Regel  aufeinander  folgen. 

Nach  der  Wahl  eines  geeigneten  Gefäßmaterials  (erstes  Kapitel) 
werden  die  zur  Reaktion  notwendigen  Stoffe  zerkleinert  (zweites  Kapitel), 
abgewogen  oder  abgemessen  (drittes  Kapitel),  miteinander  gemischt 
(viertes  Kapitel)  und  das  Reaktionsgemisch  gekühlt  oder  erwärmt  (fünf- 
tes Kapitel);  nach  Beendigung  der  chemischen  Reaktion  gelangen  dann 
Trennungs-  und  Reinigungsmethoden  zur  Anwendung  (sechstes  Kapitel). 
Diese  beruhen  auf  Unterschieden  entweder  der  physikalischen  oder  der 
chemischen  Eigenschaften  der  zu  trennenden  Stoffe,  und  zwar  betreffen 
diese  Unterschiede: 

1.  Den   Aggregatzustand    (Filtrieren   und   Auspressen    von    Nieder- 
schlägen); 

2.  das   spezifische  Gewicht  (Dekantieren  und  Abhebem,  Schlämmen, 
Abheben  im  Scheidetrichter,  Zentrifugieren) ; 

8.  den  Dampfdruck  (Destillieren,  Eindampfen,  Trocknen  fester  Kör- 
per, Sublimieren) ; 

4.  die  Löslichkeit  (Extrahieren,  Umkristallisieren,  Aussalzen) ; 

5.  die  chemische  Affinität  (Waschen  und  Trocknen  von  Gasen,  Ent- 
wässern von  Flüssigkeiten). 

Diesen  fünf  Prinzipien,  auf  denen  alle  Trennungsmethoden  basieren, 
schließt  sich  die  Textbehandlung  an. 

Nach  der  Trennung  und  Reinigung  folgt  schließlich  im  allgemeinen 
Gange  der  chemischen  Untersuchung  als  einfachste  Probe  auf  die  Reinheit 
der  erhaltenen  Substanzen :  Die  Schmelzpunkts-  und  die  Siedepunktsbestim- 
mungi)  (siebentes  Kapitel).  Anhangsweise  ^rird  in  einem  besonderen 
Abschnitt  die  allgemeine  apparative  Methodik  der  Entwicklung,  der 
Aufbewahrung  und  der  Messung  von  Gasen  behandelt  (achtes 
Kapitel). 


^)  Die  Bestimmungen  der  übrigen  physikalischen  Konstanten  werden  in  beson- 
deren Abhandlungen  von  anderer  Seite  beschrieben;  ebenso  finden  die  speziellen  ana- 
lytischen Methoden  gesonderte  Bearbeitung. 
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Erstes  Kapitel. 

über  die  Materialien  chemischer  Geräte. 

Es  gibt  kein  Grefäßmäterial,  das  für  alle  Zwecke  im  chemischen 
Laboratorium  gleich  gut  anwendbar  wäre;  vielmehr  hat  jeder  der  vielen 
Stoffe,  aus  denen  heute  chemische  Geräte  angefertigt  werden,  zwar  seine 
speziellen  Licht-,  aber  auch  seine  Schattenseiten,  so  daß  ein  und  das- 
selbe Material  in  dem  einen  Falle  allen  Anforderungen  in  idealer  Weise 
genügt,  in  einem  anderen  Falle  sich  als  ganz  unbrauchbar  enveist  Es 
dürfte  daher  nützlich  sein,  die  Eigenschaften  der  einzelnen  für  den 
chemischen  Gebrauch  in  Betracht  kommenden  Materialien,  namenthch 
ihre  Mängel  zu  besprechen,  die  gewöhnlich  weniger  offen  zutage  liegen 
als  ihre  Vorzüge. 

1.  Silikatgla43. 

Das  meistens  für  chemische  Geräte  angewendete  sogenannte  Thüringer 
Glas  ist  weder  gegen  schroffen  Temperaturwechsel  sehr  widerstandsfähig 
noch  gegen  die  Einwirkung  chemischer  Agenzien.  Dies  gilt  sowohl  für  das 
gewöhnliche,  leicht  bei  ca.  400 — 500°  —  erweichende  und  schmelzende 
Biegeglas  (Natronkalkglas),  wie  für  das  strenger  flüssige  und  auch 
durch  größere  chemische  Beständigkeit  ausgezeichnete  böhmische  Kaliglas 
(Kalikalkglas),  das  z.  B.  bei  der  organischen  Elementaranalyse  für  Ver- 
brennungsröhren ausgedehnte  Anwendung  findet.  Besonders  alkalisch 
reagierende  Flüssigkeiten  und  Schmelzflüsse  greifen  diese  Glassorten  stark 
an,  indem  sie  der  Glasoberfläche  Kieselsäure  entziehen  und  sie  matt 
anätzen.  Sogar  von  Wasser  wird  Glas  mehr  oder  weniger  stark  ange- 
griffen.^) Kocht  man  Wasser  oder  eine  neutral  reagierende  wässerige 
Flüssigkeit  in  Glasgefäßen,  so  tritt  alsbald  alkalische  Reaktion  ein ;  werden 
saure  Hüssigkeiten  in  Glasgefäßen  gekocht,  so  wird  ein  Teil  der  Säure 
durch  das  Alkali  des  Glases  unter  Salzbildung  neutralisiert.  Aus  diesem 
Grunde  dürfen  z.  B.  Löslichkeitsbestimmungen  saurer  Substanzen,  wie  Harn- 
säure, Veronal,  nicht  in  gläsernen  Gefäßen  ausgeführt  werden,  sondern  müssen 
in  Platin-  oder  Silbergefäßen  vorgenommen  werden.  Ganz  allgemein  können 
bei  allen  genaueren  Arbeiten,  in  denen  quantitative  Bestimmungen  vorkom- 
men, die  Mängel  des  Glases  große  Fehler  und  selbst  Trugschlüsse  veranlassen. 

Die  vermeintliche,  durch  Radiumemanation  bewirkte  Transmutation 
von  Kupfer   in   Lithium,   die  A,  Th.  Cameron  und   W.  Ramsay^)  entdeckt 

')  Vgl.  z.  B.  F,  Mylius  und  /'.  Förster f  Über  die  Beurteilung  von  Glasgefäßen  zu 
chemischem  Gebrauche.  Die  Einwirkung  von  Wasser  auf  Glas.  Zeitschr.  f.  analyt.  Chem. 
Bd.  31.  S.  241  (1892). 

')  William  Ramsay,  Radiumemanation.  Nature.  T.  76.  p.  269;  Chem.  Zcntralbl. 
1907.  II.  S.  Ö18.  —  A.  Th.  Cameron  und  W.  Ramsatff  Die  chemische  Einwirkung  von 
Radiumemanation  auf  Lösungen  von  Kupfer,  Blei  und  auf  Wasser.  Proccedings  Chem. 
Soc.  Vol.  28.  p.  217;  Joum.  Chem.  Soc, London.  Vol.  91.  p.  1693  (1907);  Chem.  ZentralbL 
1907.  IL  S.1775. 

1* 


4  R-  Kempf. 

ZU  haben  glaubten,  beruht  z.  B.  wahrscheinlich  auf  dem  Lithiumgehalt  aller 
Glas-  (und  auch  Quarz-)  gerate.  ^) 

Gegen  physikalische  und  chemische  Einflüsse  wesentlich  widerstands- 
fähiger als  das  gewöhnliche  Thüringer  Glas  erweist  sich  Jenaer  Geräte- 
glas; hieraus  angefertigte  Kolben,  Bechergläser  und  Reagenzgläser  zu 
benutzen,  empfiehlt  sich  daher  —  besonders  bei  analytischen  Operationen 
und  beim  Arbeiten  mit  wertvollerem  Versuchsmaterial  —  in  hohem  Maße. 
In  siedendem  Toluidin  auf  200<*  erhitzte  Gefäße  aus  dieser  Glassorte 
vertragen  in  der  Regel  das  Eintauchen  in  kaltes  Wasser,  ohne  zu  springen. 
In  der  Resistenz  gegen  Wasser  von  gewöhnlicher  Temperatur  übertrifft 
das  Jenaer  Geräteglas  das  beste  böhmische  Glas  um  das  Vier-  bis  Fünffache, 
in  der  Resistenz  gegen  Wasser  von  80^  sogar  um  das  Elf-  bis  Zwölffache. 

Für  viele  Zwecke  sehr  wertvoll  ist  femer  das  „Jenaer  Thermo- 
meterglas 59  III"  (Borosilikatglas).  Es  ist  zwar  gegen  chemische  Ein- 
flüsse nicht  so  widerstandsfähig  wie  das  Jenaer  Geräteglas,  besitzt  aber 
einen  äußerst  geringen  Ausdehnungskoeffizienten,  so  daß  es  auch  bei 
brutaler  Behandlung  nicht  leicht  springt,  erweicht  femer  erst  bei  etwa 
550®  und  läßt  sich  ausgezeichnet  vor  der  Gebläselampe  —  auch  zu  kom- 
plizierteren Apparaten  —  verarbeiten. 

Eine  besondere  Glassorte  ist  das  Hartglas,  das  man  durch  rasches 
Abkühlen  gewöhnlichen  Glases  erhält.  Gefäße  aus  Hartglas  zeigen  sich  so- 
wohl gegen  Schlag  und  Stoß,  wie  gegen  schroffen  Temperaturwechsel  un- 
empfindlicher wie  Porzellangeräte;  man  kann  sie  aus  großer  Höhe  zu 
Boden  fallen  lassen,  ohne  daß  sie  zerbrechen.  Der  allgemeinen  Anwend- 
barkeit des  Materials  für  chemische  Geräte  steht  ein  schwer  wiegender 
Mangel  entgegen :  wird  ein  Gegenstand  aus  Hartglas  an  einer  Stelle  seiner 
Oberfläche  geritzt,  so  zerfällt  er  unter  Explosion  zu  kleinen  Brocken  oder 
zu  Pulver  (Bologneser  Tränen).  Im  Handel  befinden  sich  sogenannte  Färbe- 
becher aus  Hartglas. 

Die  bisher  besprochenen  Glassorten  sind  sämtlich  mehr  oder  w^eniger 
undurchlässig  für  ultraviolette  Strahlen,  die  gerade  chemisch  häufig  besonders 
wirksam  sind ;  für  Gefäße  bei  photochemischen  Reaktionen,  zu  Quecksilber- 
lampen usw.  wird  daher  von  Schott  und  Genossen  das  sogenannte  Uviol- 
glas angefertigt,  das  sich  durch  eine  hohe  Durchlässigkeit  für  die  brech- 
bareren Wellen  auszeichnet.  Übrigens  färbt  sich  das  gewöhnliche  Glas  in- 
folge eines  geringen  Mangangehaltes  unter  der  Einwirkung  ultravioletter 
Strahlen  meistens  bald  violett.*) 


*)  Vgl.  z.  B.  Mme.  S,  Curie  und  MUe.  E.  Gleditsch,  Einwirkung  von  Radium- 
emanation auf  Kupfersalzlösungen.  Comptcs  rcndus  de  l'Acad.  des  sciences,  Paris.  T.  147. 
p.  345  (1908);  Chem.  Zentralbl.  1908.  n.  S.  1566. 

*)  Vgl.  z.  B.  Franz  Fischer,  Über  die  Wirkung  ultravioletten  Lichtes  auf  Glas. 
Ber.  d.  Deutschen  chem.  Ges.  Jg.  38.  S.  946(1905);  ferner:  Fr.  Fischerund  Fritz  Braehmer, 
Bildung  des  Ozons  durch  ultraviolettes  Licht.  Ebenda.  Jg.  38.  S.  2633  (1905)  und  Ed- 
ward  S,  Simpson,  Färbung  des  Glases  durch  Sonnenstrahlen.  Chem.  News.  Vol.  91.  p.  236 
(1905);  vgl.  Chem.  Zentralbl.  1905.  II.  S.  533. 
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Als  vorzügliches  Reinigungsmittel  für  alle  Glasgeräte,  bei  denen 
wegen  ihrer  komplizierten  Form  eine  mechanische  Reinigung  erschwert 
ist,  bewährt  sich  eine  Lösung  von  Natrium-  oder  Kaliumbichromat  in  kon- 
zentrierter (roher)  Schwefelsäure.  Selbst  teerige,  harzige  Massen  werden  — 
häufig  schon  bei  gewöhnlicher  Temperatur  —  rasch  fortoxydiert,  wenn  man 
sie  über  Nacht  mit  dieser  Mischung  stehen  läßt. 

2.  Quarzglas. 

Die  edelste  Glassorte  ist  das  neuerdings  sehr  in  Aufnahme  gekom- 
mene Quarzglas,  das  auch  unter  dem  Namen  „geschmolzener  Bergkristall" 
zur  Anfertigung  chemischer  Laboratoriumsgeräte,  wie  Röhren,  Tiegel, 
Kolben,  mannigfachste  Verwendung  findet M  Das  Quarzglas  vereinigt  in 
sich  eine  große  Zahl  glänzender  Vorzüge.  Es  ist  so  durchsichtig  wie  Glas, 
erweicht  aber  erst  bei  etwa  1400°  *)  —  also  ca.  1000®  höher  als  gewöhn- 
liches Glas  — ,  ist  nicht  hygroskopisch,  in  Wasser  und  Säuren  —  außer  in 
Fluß-  5)  und  Phosphorsäure  *)  —  unlöslich  und  infolge  seines  niedrigen  Aus- 
dehnungskoeffizienten'^) so  vollkommen  unempfindlich  gegen  jähen  Tempe- 
raturwechsel,  daß  man  es  weißglühend  in  kaltes  Wasser  tauchen  kann, 
ohne  daß  es  springt  Die  technischen  Schwierigkeiten  seiner  Verarbeitung 
sind  in  letzter  Zeit  so  behoben  worden,  daß  sich  jetzt  fast  alle  Geräte  an- 
fertigen lassen,  deren  Herstellung  aus  gewöhnlichem  Glase  vor  der  Glasbläser- 
lampe möglich  ist  Fig.  1  (S.  6)  zeigt  einige  Formen  von  Quarzgeräten. 

Eine  wertvolle  Eigenschaft  des  Quarzglases  ist  ferner  seine  Durch- 
lässigkeit für  die  ultrarioletten  Strahlen;  es  läßt  Strahlen  noch  kleinerer 
Wellenlänge  hindurch  als  das  oben  envähnte  Uviolglas.  W.  C,  Heraus  hat 
daher  Cooper-Heicitsche  Quecksilberlampen  aus  Quarzglas  hergestellt, 
die   sich  durch   ihre  hervorragende   chemische  Lichtwirkung  auszeichnen. 

Leider  besitzen  die  Quarzgeräte  einen  Nachteil,  der  ihrer  Verwendung 
im  chemischen  Laboratorium  eine  Beschränkung  auferlegt:  da  sie  aus 
reiner  Kieselsäure  bestehen,  sind  sie  für  alkalische  Stoffe  nur  mit  großer 
Vorsicht  ven\'endbar.  Zwar  wird  das  Quarzglas  von  alkalischen  Lösungen 
in  geringerem  Maße  gelöst  als  die  besten  Glasarten,  aber  bei  hoher  Tem- 
peratur wird  es  von  Alkalien  und  Metalloxyden  stark  angegriffen.  Aus 
diesem  Grunde  sind  (Jefäße,  die  hohen  Temperaturen  ausgesetzt  werden 
soUen,  vorher  sorgfältig  zu  reinigen  und  dann  nicht  mehr  mit  den  Händen 


M  H\  C.  Heraus,  über  Quarzglas.  Zcitsehr.  f.  Elektrochem.  Bd.  9.  S.  847  (1903).— 
F.  MtjUua  und  A.  Meusser,  über  die  Anwendbarkeit  von  Quarzgeräten  im  Laboratorium. 
Zeitschr.  f.  anorg.  Chcm.  Bd.  44.  S.  221  (1905). 

')  //.  Maissan,  Verhalten  von  Quarzgefäüen  bei  1200®.  Compt.  rend.  1904.  I. 
S.  243  (Cbem.  Zentralbl.  1904.  I.  S.  709). 

«)  SiO,  -h  4  HFl  =  2  H,0  -h  SiH^  (Siliziumtetrafluorid,  gasförmig). 

*)  K.  Hüttner,    über    die   Einwirkung    der   Phosphorsäure    auf  Kieselsäure    und 

Silikatgläser.    Zeitschr.  f.  anorg.  Chem.    Bd.  59.  S.216  (1908):    Es   bildet  sich  Silizyl- 

phosphat,  SiO, .  \\0y 

*)  Ca  *  ^.  von  dem  des  gewöhnlichen  Glases. 
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ZU  berühren.    Auch  gegen  mechanische  Beanspruchung:  gegen  Stoß  und 
Schlag  sind  Quarzgeräte  sehr  empfindlich. 

Bis  vor  kurzem  war  ausschließlich  dieses  Quarzglas  von  wasserklarer 
Durchsichtigkeit  im  Handel,  und  seine  ziemlich  hohen  Kosten  standen  einer 
allgemeinen  Anwendung  im  Laboratorium  hindernd  entgegen;  es  könnt« 
eigentlich  nur  als  Ersatz  für  Platingeräte  gelten.  Neuerdings  gelangt  ein 
geschmolzenes,  im  elektrischen  Ofen  hergestelltes  Quarzglas,  das  sogenannte 
Silicaglas,  in  den  Handel,  welches  so  billig  ist,  daß  es  mit  Porzellan- 
gefäßen zu  konkurrieren  vermag;  allerdings  läßt  es  einen  Hauptvorzug  des 


&  ül^cia 
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„geschmolzenen  Bergkristalls''  vermissen:  es  ist  milchig  getrübt  und  nur 
durchscheinend,  nicht  durchsichtig.  Schalen  bis  zu  einem  Durchmesser 
von  40  cm  werden  aus  diesem  neuen  Material  hergestellt,  femer  Tiegel  — 
bis  zu  5  l  Inhalt  und  über  5  k^  schwer  — ,  Glühdreiecke,  Schiffchen,  Kßhren, 
Platten,  Muffeln  usw. 

3.  Porzellan. 

Nächst  dem  Glase  kommt  als  Material  chemischer  Geräte  hauptsäch- 
lich Porzellan  in  Betracht,  das  physikalisch  und  chemisch  weit  widerstands- 
fähiger ist  als  jenes.  Von  Alkali,  besonders  von  schmelzendem,  wird  es 
aber  ebenfalls  ziemlich  stark  angegriffen. 
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Für  chemische  Zwecke  eignen  sich  am  besten  Porzellangeräte  der 
kgL  Berliner  Porzellanmanufaktur.  Als  Erkennungszeichen  tragen  deren 
Erzeugnisse  die  in  Fig.  2  dargestellte,  blau  eingeschmolzene  Marke.  Diesen 
Fabrikaten  kommen  die  der  kgL  Sächsischen  Porzellanmanufaktur  zu  Meißen 
an  Güte  (im  chemischen  Sinne)  am  nächsten.  Das  Meißener  Porzellan  gibt 
sich  als  echt  durch  zwei  gekreuzte  Schwerter  zu  erkennen  (Fig.  3).  Für 
Gegenstände  aus  Porzellan,  die  im  allgemeinen  nicht  erhitzt  werden,  z.  B.  für 
Kutschen,  leisten  auch  andere  PorzeUanfabriken  bei  niedrigeren  Preisen 
durchaus  Zufriedenstellendes.  Die  Fabrikate  der  Firma  Haldenwanger  in 
Spandau  tragen  als  Zeichen  einen  blauen  Pfeil  (Fig.  4),  der  leicht  mit  der 
Marke  der  kgL  Berliner  Porzellanmanufaktur  verwechselt  wird. 


Fig.  2.  Fig.  t.  Fig.  4. 

Für  weiße  Niederschläge  sind  —  besonders  bei  quantitativen  Ar- 
beiten —  Porzellanschalen  zu  empfehlen,  die  nach  einem  Vorschlage  von 
Knößer  innen  mit  einer  dunkelgrünblauen  Glasur  überzogen  sind. 

4.  Platin. 

Metallgefäße  im  allgemeinen  haben  den  Vorzug  vor  den  bisher  be- 
handelten Materialien,  fast  unzerbrechlich  zu  sein  und  die  Wärme  aus- 
gezeichnet zu  leiten,  teilen  aber  andrerseits  mit  dem  Porzellan  den  Mangel 
der  Durchsichtigkeit. 

Für  Arbeiten  bei  sehr  hohen  Temperaturen,  in  der  quantitativen 
Analyse,  bei  elektrochemischen  Arbeiten  usw.  dienen  hauptsächlich  Tiegel, 
Schalen  und  Kolben  aus  Platin.  Das  gewöhnliche,  technisch  reine  Platin 
des  Handels  enthält  stets  geringe  Mengen  —  et^a  0*1  -l*5®/o  —  Iridium. 
Absolut  reines  Platin»)  ist  fast  so  weich  wie  reines  Gold  und  wird  daher 
kaum  für  Laboratoriumsrwecke  benutzt.  Je  größer  der  Gehalt  an  Iridium, 
um  so  härter,  zäher  und  widerstandsfähiger  gegen  chemische  Agenzien 
wird  das  Platin,  um  so  schwieriger  läßt  es  sich  aber  auch  verarbeiten. 

Während  also  ein  Iridiumgehalt  die  Eigenschaften  von  Platingeräten 
verbessert,  ist  die  vollkommene  Abwesenheit  aller  unedlen  Metalle  im 
Platin,  insbesondere  von  Eisen  und  Blei,  eine  wesentliche  Bedingung  für 
die  (iüte  und  Haltbarkeit  der  Geräte. 

Chemisch  ist  zwar  Platin  als  Edelmetall  einer  der  indifferentesten 
Stoffe,  aber  dennoch  wird  es  von  \ielen  Substanzen,  besonders  bei  hoher 
Temperatur,  angegriffen,  so  daß  die  richtige  Behandlung  von  Platingefäßen 


*l  F,  J/y/iW  und  F.  Färster,  Cl>ei  die  Herstellung  und  Beurtoilunfr  von  reinem 
Platin.  Ber.  d.  Deutsch,  ehem.  Ges.  Jg.  25.  S.  683  (1892),  und  F.  MyliuM  und  li.  IHetz, 
Reine  Platinmetaile  im  Handel.  Ebenda.  Jg.  81.  S.  3187  (1898). 
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Sachkenntnis  und  Sorgfalt  erfordert.  Drei  Eigenschaften  des  Metalls  sind 
es  hauptsächlich,  die  eine  vorsichtige  Behandlung  von  Platingeräten  not- 
wendig machen:  erstens  seine  leichte  Legierbarkeit  mit  geschmolzenen 
Metallen,  zweitens  seine  Verbindungsfähigkeit  mit  den  elementaren  Halo- 
genen, femer  mit  Kohlenstoff,  Phosphor,  Arsen,  Schwefel  und  anderen 
Elementen,  und  drittens  seine  Durchlässigkeit  im  glühenden  Zustande  für 
Wasserstoff. 

Die  zuletzt  genannte  Eigentümlichkeit  ist  besonders  zu  beachten, 
weil  der  diffundierte  Wasserstoff  so  energisch  wirkt,  als  befände  er  sich 
in  nascierendem  Zustande.  Erhitzt  man  einen  Platintiegel  nicht  über, 
sondern  in  der  Flamme  —  sei  es  nun  in  deren  oberen,  oxydierenden 
Teile  oder  gar  im  inneren  Flammenkegel,  dem  reduzierenden  Teil,  — 
stets  wird  Wasserstoff  durch  die  glühenden  Tiegelwände  diffimdieren  und 
eventuell  eine  reduzierbare,  im  Tiegel  befindliche  Substanz  reduzieren. i) 
Sind  nun  die  Reduktionsprodukte  für  das  Platin  schädlich,  was  sehr  häufig 
der  Fall  ist,  so  ist  es  auch  die  ursprüngliche  Substanz,  von  der  man  es 
oft  von  vornlierein  nicht  im  mindesten  erwarten  sollte.  So  kann  z.  B.  Eisen- 
oxyd für  einen  Platin tiegel  verhängnisvoll  werden,  indem  es  zum  Teil  in 
Eisen  verwandelt  wird,  das  sich  mit  Platin  legiert;  Phosphate,  wie  Magne- 
siumpyrophosphat ,  können  bei  großer  Hitze  bis  zu  Phosphor  reduziert 
werden,  der  dann  das  Platin  energisch  zerstört.  Für  solche  Fälle  erapfiehlf 
es  sich,  statt  mit  Leuchtgas  zu  erhitzen,  eine  elektrische  Heizmethode 
zu  benutzen  (siehe  V.  Kapitel). 

Nach  dem  Vorstehenden  werden  folgende  Vorschriften  für  eine 
rationelle  Behandlung  von  Platingeräten   ohne  weiteres   verständlich   sein. 

Platingefäße  dürfen  nur  auf  Dreiecken  geglüht  werden,  die  mit 
Platinblech  oder  Tonröhren  umkleidet  sind.  Sie  dürfen  —  namentlich 
glühend  —  nicht  mit  Eisenzangen,  sondern  nur  mit  Messingpinzetten 
oder  Zangen  mit  Platinspitzen  angefaßt  werden.  Beim  Glühen  über  einer 
Bunsenflamme  darf  das  Platingefäß  vor  allem  nicht  in  den  reduzierenden 
Teil  gebracht  werden,  aber  auch  der  oxydierende  Teil  kann  bei  hohen 
Temperaturen  schädlich  sein;  am  besten  eignen  sich  zum  Glühen  von 
Platingefäßen  mittelst  Leuchtgases  die  sogenannten  Allihnbrenner,  weil 
diese  so  eingestellt  werden  können,  daß  der  besonders  schädliche  innere 
Flammenkegel  fast  völlig  verschwindet  (vgl.  V.Kap.);  beim  Glühen  im  Gas- 
ofen darf  keine  reduzierende  Atmosphäre  im  Ofen  herrschen ;  russende 
Flammen  sind  sorgfältig  zu  vermeiden.  Das  Veraschen  organischer  Sub- 
stanzen soll  stets  bei  möglichst  niedriger  Temperatur  vorgenommen  werden, 
das  Glühen  auf  der  Gebläseflamme  oder  im  Ofen  jedenfalls  erst  dann 
geschehen,  wenn  alle  Kohle  verbrannt  ist.  Schmelzende  Alkalien,  kohlen- 
saure Alkalien  bei  Gegenwart  von  Schwefel,  ebenso  Cyankahum  greifen  die 
Platin  tiegel    bei    hohen    Temperaturen    stark  an.    Leicht  schmelzende 


*)  Vgl.  W.  C.  Heraus y    Über    eine    Ursache    der   Zerstörung   von    Platingefäßen. 
Zeitschr.  f.  angcw.  Chem.  XX.  S.  1892  (1907). 
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Metalle  und  deren  Verbindungen,  namentlich  leicht  reduzierbare  Metalloxyde, 
sind  ganz  vom  Glühen  in  Platintiegehi  auszuschließen,  so  z.  B.  alle  Silber-, 
Blei-,  Zinn-,  Wismut-,  Arsen-  und  Antimonverbindungen,  ebenso  alle 
Substanzen,  die  Chlor,  Brom,  Jod,  Schwefel  oder  Phosphor  abgeben  können. 
Ein  häufiges  Reinigen  der  Tiegel  durch  Abreiben  mit  feinkörnigem  See- 
sand, der  aus  rundgerollten,  nicht  scharfkantigen  Teilchen  besteht,  trägt 
wesentlich  zur  Erhaltung  der  Platingeräte  bei,  weil  auf  diese  Weise  jedesmal 
die  etwa  gebildete  Legierung  von  ihrer  Oberfläche  entfernt  wird.^) 

Das  Löten  von  Platingefäßen  geschieht  mit  Gold.  Der  Schmelzpunkt 
des  Platins  liegt  bei  1745°. 

Auch  aus  reinem  Iridium,  dessen  Schmelzpunkt  noch  ca.  600®  höher  liegt 
als  der  des  Platins  und  das  früher  als  unverarbeitbar  galt,  werden  neuerdings 
Rohre  und  schalen-  oder  kastenförmige  Gefäße  in  den  verschiedensten  Dimen- 
sionen mittelst  autogener  Lötung  —  also  ohne  Verwendung  eines  Lötmetalls 
von  niedrigerem  Schmelzpunkt  —  hergestellt.  Nach  W.  Crookes*)  ist  ein 
Iridiumtiegel  hart  wie  Stahl,  so  daß  er  beim  Fallen  usw.  nicht  wie  ein 
Platintiegel  leidet.  Längeres  Sieden  mit  Königswasser,  Erhitzen  in  der 
Gasflamme ,  Schmeken  von  Silikaten ,  Erhitzen  von  Blei  und  Zink  bis  zur 
Verflüchtigung  verträgt  er  unbeschädigt. 

6.  Einige  weniger  edle  Metalle. 

Speziell  für  Alkalischmelzen  und  zum  Eindampfen  starker  Laugen 
werden  Nickel-  oder  Silbergefäße  gebraucht.  Zu  Alkalischmelzen  bei  direkter 
Rotglut  sind  Gefäße  aus  reinem  Nickel  gut  geeignet.  Jedoch  enteist  sich 
das  Metall  in  der  Bunsenflamme  nicht  als  so  widerstandsfähig,  daß  (iefäße 
daraus  zu  quantitativen  Zwecken  verwendet  werden  könnten :  die  Korrosion 
durch  die  Flammengase  beruht  wahrscheinlich  auf  der  Bildung  des  flüch- 
tigen Nickelkohlenoxyds  (Nickelkarbon vis).  Nickel  schmilzt  erst  bei  Weißglut. 

Auch  Silbergef äße  werden  von  schmelzendem  Atznatron  kaum  an- 
gi»griffen,  wohl  aber  von  schmelzendem  Ätzkali,  welches  Silber  in  erhel>- 
licher  Weise  zu  lösen  vermag.  Silbertiegel  dürfen  nicht  auf  dem  Platindreieck 
bis  zum  (ilühen  erhitzt  werden,  weil  sonst  die  leicht  schmelzbare  Platin- 
Silher-Legierung  entsteht.  Auch  über  der  (Jebläseflamme  dürfen  Silber- 
tiegel nicht  geglüht  werden;  dünnwandige  Gefäße  aus  Silber  schmelzen 
schon  über  starken  Spiritusflammen,  da  das  Metall  bereits  bei  1040®  schmilzt. 

Für  die  meisten  Alkalischmelzen  sind  Tiegel  und  Spatel  aus  Kupfer 
ausreichend  und  wegen  des  \iel  niedrigeren  I^eises  den  Silbergefäßen  vor- 
zuziehen.   Auch    Kupferretorten    oder   -rundkolben    sind    für    manche 

'>  Vifl.  G.  Sifbert,  Über  die  Haltbarkeit  von  Platintie>?eln.  Choni.-ZtL'.  Bd.  28.  .S.  869 
(1904).  fenier  H'.  <'ampb€ll,V\aX\n  und  seine  Zerstöningr.  Zeitschr.  f.  Elektrorhem.  Bd.  11. 
S.  246  (1905) 

M  (h«m-/tir.  Bd.  32.  S.  609  a908).  Royal  Society.  Sitzung  vom  7.  Mai  1908. 
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Zwecke,  z.  B.  für  die  trockene  Destillation  und  die  Chlorzinkschmelze,  gut 
geeignet,  femer  zum  Erhitzen  feuergefährlicher  Flüssigkeiten  bei  Dauer- 
versuchen, wenn  man  die  Bruchgefahr  gläserner  Geräte  vermeiden  will. 
Sulfoschmelzen  werden  ebenfalls  in  Schalen  oder  Tiegeln  aus  Kupfer  (oder 
aus  Nickel)  ausgeführt;  man  rührt  die  Schmelze  mit  einer  Kupferhülse, 
in  die  ein  Thermometer  eingesetzt  ist,  um.  Flüssigkeiten,  die  Ammoniak 
oder  Cyankalium  enthalten,  dürfen  in  Kupfergefäßen  nicht  erhitzt  werden, 
es  sei  denn,  daß  sie  innen  stark  verzinnt  sind.^)  Kupfer  schmilzt  bei  1065«.*) 

Aluminium  gerate  haben  sich  im  allgemeinen  nicht  sehr  gut  im 
Laboratorium  bewährt:  für  viele  chemische  Zwecke  ist  Aluminium  ganz 
unbrauchbar,  einmal  wegen  seines  niedrigen  Schmelzpunktes  (bei  ca.  660®) 
und  dann  wegen  seiner  Empfindlichkeit  gegen  Quecksilber,  das  —  auch 
in  Form  der  Lösungen  seiner  Salze  —  selbst  in  kleinen  Mengen  die  vöUige 
Zerstörung  eines  Gegenstandes  aus  Aluminium  herbeiführen  kann. 

Für  neutrale  oder  fast  neutrale  Flüssigkeiten,  z.  B.  für  Wasserbäder, 
Ölbäder,  Kältemischungen  usw.,  sind  Gefäße  aus  emailliertem  Eisenblech 
in  Gebrauch;  jedoch  hält  sich  Eis  in  Holz-  oder  Papier machetöpfen 
wegen  deren  geringerer  Wärmeleitung  sehr  viel  länger  als  in  Metall- 
gefäßen. Oft  genügen  auch  einfache  Schalen  von  halbkugeliger  oder  flacher 
Form  aus  gewöhnlichem  Eisenblech,  z.  B.  für  Sandbäder.  Schmiedeeisen 
schmilzt  bei  1700®. 

7.  GefäOmaterial  für  sehr  hohe  Temperaturen. 

Für  die  höchsten  Temperaturen,  z.  B.  im  Moissanscheji  Ofen,  kommen 
hauptsächlich  Tiegel  aus  Graphit,  Schamotte  oder  Magnesia  in  Betracht. 
Das  zuletzt  genannte  Material  hält  Temperaturen  bis  weit  über  2000®  aus, 
springt  aber  leicht  bei  raschem  Erhitzen. 

8.  Kautschuk. 

Bekanntlich  werden  alle  Gummi  waren  —  selbst  die  aus  der  besten 
Kautschuksorte:  dem  brasilianischen  Parakautschuk  gefertigten  —  je 
nach  ihrer  Güte  und  der  Art  ihrer  Aufbewahrung  nach  längerer  oder 
kürzerer  Zeit  hart  und  brüchig.  Um  die  Lebensdauer  von  Gummiwaren 
möglichst  zu  verlängern,  empfiehlt  es  sich,  sie  in  geschlossenen  Blechkästen 
kühl  aufzubewahren ;  auch  unter  Wasser  soll  sich  vulkanisierter  Kautschuk 
gut  halten.  Feuchte  Luft  ist  günstiger  als  trockene ;  Licht  beeinflußt 
Kautschuk  besonders  ungünstig. 

Zwar  ist  der  vulkanisierte  Kautschuk  chemischen  Agenzien  gegen- 
über im  allgemeinen  sehr  widerstandsfähig,  einige  organische  Lösungsmittel 


»)  Vgl.  W.  Dittmary  Notizen  über  Mctallgefäße  für  chemische  Operationen. 
Chem.-Ztg.  Bd.  15.  S.  1621  und  S.  1580  (1891),  wo  die  Anwendbarkeit  von  Kupfer-, 
Nickel-,  Silber-  und  Goldgefäßen  im  chemischen  Laboratorium  erörtert  wird. 

•)  Bei  Luftzutritt;  vgl.  Th.W.Bichards,  Notiz  über  die  Anwendung  der  Phasen- 
regel auf  die  Schmelzpunkte  von  Kupfer,  Silber  und  Gold.  Zeitschr.  f.  physikal.  Chemie. 
Bd.  42.  S.  617  (1903). 
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jedoch  greifen  ihn  stark  an,  so  z.  B.  Äther,  namentlich  aber  Benzol  und 
Schwefelkohlenstoff.  An  diese  Solvenzien  werden  zunächst  die  Kautschuk- 
partikelchen, die  sich  der  Vulkanisation  entzogen  haben,  und  der  unver- 
bunden  gebliebene  Schwefel  abgegeben.  Selbst  Wasser  dämpfe,  die  Kaut- 
schukschläuche passiert  haben,  enthalten  stets  Schwefel 

Der  Schmelzpunkt  des  Kautschuks  liegt  bei  ca.  200®,  bei  noch  höherer 
Temperatur  brennt  er,  angezündet,  mit  russender  Flamme.  Um  Gummi- 
stopfen gegen  Chlorgas  widerstandsfähig  zu  machen,  empfiehlt  P.  Klason  ^), 
sie  mit  Vaseline  einzureiben. 

U.  A.  Bunge^)  warnt  davor,  bei  gasometrischen  Arbeiten  Gummi- 
stopfen anzuwenden,  da  diese  in  beträchtlicher  Menge  Kohlenwasserstoffe 
absorbieren.  Ebenso  absorbiert  Kautschuk  Sauerstoff;  Ozon  zerstört  ihn 
nach  kurzer  Einwirkung  vollständig.  Unter  Bildung  der  von  C.  Harries 
untersuchten  Ozonide  wird  er  sogleich  brüchig.  Zu  beachten  ist  femer  die 
Eigenschaft  des  Kautschuks,  für  Kohlendioxyd  durchlässig  zu  sein:  einen 
mit  diesem  Gase  gefüUten,  auf  beiden  Seiten  geschlossenen  Gummischlauch 
findet  man  nach  einigem  Liegen  an  der  Lu{t  platt  zusammengedrückt, 
also  evakuiert 

Völlig  trockene  Gase,  deren  absolute  Trockenheit  erstrebt  wird,  darf 
man  nicht  durch  Gummischläuche  leiten,  da  diese  Wasserdampf  abgeben. 

Die  roten  Gummiwaren  des  Handels  enthalten  gewöhnlich  Gold- 
schwefel (Antimonpentasulfid) ,   Zinnober    (Quecksilbersulfid)   oder   Eisen- 


Fig.  5.  Fig.  6. 

oxyde,  Materialien,  die  nur  die  Farbe,  nicht  die  Güte  des  Kautschuks  be- 
stimmen, seinen  Preis  aber  erhöhen. 

Für  Druckwasser,  z.  B.  als  Verbindung  der  Wasserstrahlpumpen  mit 
einer  Druck^asserleitung,  sind  Gummischläuche  mit  Hanfeinlage  im  Han- 
del Schläuche,  die  als  Vakuumleitung  dienen  sollen,  müssen  besonders 
dickwandig  sein,  damit  sie  nicht  vom  äußeren  Luftdruck  platt  zusammen- 
gepreßt werden;  jedoch  kann  man  sich  auch  gelegentlich  mit  einem  ge- 
wöhnlichen Kautschukschlauch  behelfen,  wenn  man  ihn  mit  Kupferdraht 
spiralig  umwickelt:  Da  die  Schlauchwände  seitlich  nicht  ausweichen  können, 
ist  es  unmöglich  gemacht,  daß  sie  sich  bandförmig  zusammenlegen. 

Um  verschieden  weite  (lummischläuche  miteinander  bequem  verbin- 
den zu  können,  hat  F.  W.Braun »)  ein  sehr  praktisches  Glasrohr  vorge- 
schlagen (Hg.  5),   das  sich  auch  mit  Thermometer  versehen  läßt  (Fig.  G). 

*)  über  die  Darstellung  von  Chlorgas  in  den  chemischen  Laboratorien.  Ber.  d. 
Deutschen  ehem.  Ges.  Jg.  23.  S.  330  (1890). 

*)  Elektrolyse  von  Fettsäuren.  Jouni.  d.  russ.physik.-chem.  Ges.  1889(1),  S.  525.  Vgl. 
Ber.  d.  Deutschen  ehem.  Ges.  Jg.  23.  Ref.  S.  113  (1890). 

»)  VerbindungsstQck  für  Gummischläuche.  Deutsche  Mech.-Ztg.  1900.  Nr.  7; 
Pharm.-Ztg.  Bd.  45.  S.4Ö1.  Vgl.  Chem.  Zentralbl.  1900.  II.  S.  73. 
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9.  Guttapercha  usw. 

Guttapercha  in  Form  von  pappenstarken  Platten  ist  als  Kitt  und 
Dichtungsmittel  oft  von  größtem  Nutzen,  z.  B.  kann  man  damit  Glas-  und 
Metallgegenstände  gas-  und  wasserdicht  miteinander  verbinden,  indem  man 
die  betreffenden  Objekte  schwach  anwärmt,  ein  passendes,  ebenfalls  er- 
wärmtes Stück  Guttapercha  auf  die  miteinander  zu  verbindenden  Stellen 
legt  und  dann  mittelst  eines  heißen  Lötkolbens  die  Guttapercha  verteilt 
und  glättet  Bei  der  Kittung  sehr  zerbrechlicher  Apparate,  die  nicht  er- 
hitzt werden  können,  bestreicht  man  die  zu  verbindenden  Stellen  zweck- 
mäßig vorher  mit  einer  konzentrierten  Lösung  von  Guttapercha  in  Chloro- 
form. Bei  25®  wird  Guttapercha  biegsam,  bei  55®  plastisch,  bei  130®  schmilzt 
sie,  und  bei  noch  höherer  Temperatur  zersetzt  sie  sich  wie  Kautschuk.  Sie 
widersteht  den  meisten  Lösungsmitteln:  in  Wasser  ist  sie  ganz  unlöslich, 
Alkohol  und  Äther  lösen  sie  nur  zum  Teil,  öl  löst  nur  heiß  geringe  Mengen; 
auch  konzentrierten  Lösungen  von  Alkalien,  Salzlösungen,  verdtlnnten  Säuren 
und  dem  Chlor  widersteht  sie,  \^ird  dagegen  von  konzentrierter  Schwefel- 
und  Salpetersäure  angegriffen;  in  Schwefelkohlenstoff  und  Chloroform  löst 
sich  Guttapercha  leicht,  bei  gelindem  Erwärmen  auch  in  Benzin,  den  flüch- 
tigen Steinkohlenteerölen,  Terpentinöl  und  Steinöl. 

Flaschen  aus  Guttapercha  (oder  Hartgummi  oder  Bleiblech)  mit 
Stopfen  aus  dem  gleichen  Material  dienen  zum  Aufbewahren  von  Fluß- 
säure, Glastinte  usw. 

Das  der  Guttapercha  ähnliche  Chatterton-Compound  *)  empfiehlt  sich 
zu  gleichen  Zwecken  wie  jene;  es  leistet  z.  B.  ganz  ausgezeichnete  Dienste, 
wenn  ein  engeres  Glasrohr  mit  einem  weiteren  absolut  gasdicht  zu  ver- 
binden ist. 

Das  Material  ist  gegen  die  meisten  Chemikalien  sehr  widerstandsfähig, 
aber  durch  Anwärmen  oder  mit  Benzol  leicht  wieder  zu  entfernen;  vor 
Siegellack  hat  es  den  Vorzug,  nicht  zu  einer  so  spröden  Masse  zu  er- 
starren, sondern  eine  gewisse  Elastizität  auch  nach  dem  Erkalten  zu  be- 
wahren. 

10.  Kork. 

Um  den  Hauptnachteil  der  Korken,  ihre  Porosität,  aufzuheben,  erhitzt 
man  sie  in  geschmolzenem  Paraffin  oder  überzieht  sie  mit  einer  Gela- 
tinelösung (Tischlerleim);  auch  mit  einer  Gummilösung,  wie  man  sie  zur 
Dichtung  von  Fahrradreifen  benutzt,  oder  mit  Siegellack  oder  endlich 
mit  Kollodium 2)  läßt  sich  ein  sicherer  Verschluß  erreichen.  Über  die 
Dichtung  mit  Chrom gelatine,  die  durch  Belichten  unlöslich  wird,  siehe 
sechstes  Kapitel. 

Beim  Arbeiten  mit  starken  Laugen  oder  Säuren  und  bei  hohen  Tem- 
peraturen schützt  man  Korkverschlüsse  durch  eine  Schicht  Asbestpapier 
oder  wendet  Asbeststopfen  an,  die  man  mit  Gips  dichtet. 

*)  Bei  Firmen  der  Klektrizitätsbranche  erhältlich. 

')  J.  W.  Brühl y  Untersuchungen  über  die  Terpene.  Ber.  d.  Deutschen  ehem.  Ges. 
Jg.  24.  S.  3375  (1891). 
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Gegen  die  zerstörende  Wirkung  der  Halogene  schützt  man  Kork- 
stopfen, die  nicht  erhitzt  werden,  am  einfachsten  durch  Einreiben  mit 
Vaseline.!) 

Über  das  Verkleiden  durchbohrter  Korkstopfen  mit  Stanniol  hat 
VL  Stanek*)  und  G.  Kalbe  ^)  praktische  Ratschläge  erteilt 

Auf  einen  Korkensterilisierapparat*)  sei  hier  nur  hingewiesen. 
Über  Dichtungsmittel  und  Kitte  siehe  sechstes  Kapitel. 

Zweites  Kapitel. 

Zerkleinern  und  Sieben. 

I.  Zerkleinem. 

Um  feste  Substanzen  innig  miteinander  zu  mischen  oder  sie  in 
einer  Flüssigkeit  aufzulösen  und  eventuell  mit  ihr  in  Beaktion  zu  bringen, 
müssen  sie  zunächst  möglichst  weitgehend  zerkleinert:  gepulvert  werden. 
Denn  wenn  man  bedenkt,  daß  der  Lösungsvorgang  nur  an  der  Oberfläche 
des  festen  Körpers  stattfindet  und  daß  eine  bestimmte  Masse  in  Form 
von  beispielsweise  100  kleinen  Kugeln  eine  um  3647o  größere  Oberfläche 
besitzt  als  in  Gestalt  einer  einzigen  großen  Kugel,  so  erhellt  daraus,  wie 
wichtig  es  in  vielen  Fällen  sein  wird,  eine  feste  Substanz,  die  sich  lösen 
oder  chemisch  wirken  soll,  so  fein  wie  nur  irgend  möglich  zu  pulvern.  Dazu 
kommt  noch  als  experimentell  bewiesene  Tatsache,  daß  sich  schwer  lösliche 
Stoffe  in  feinster  Zcrteilung  nicht  bloß  viel  rascher  in  einer  Flüssigkeit 
auflösen,  sondern  auch  in  viel  größeren  Mengen.  So  besitzt  z.  B.  Cal- 
riumsulfat  eine  um  20Vo  größere  Löslichkeit  in  Wasser,  wenn  es  so  fein 
wie  möglich  gepulvert  ist,  als  wenn  es  eine  etwas  größere  Teilchengröße 
aufiBV'eist  Wie  durch  feines  Pulvern  einer  Substanz  deren  Lösungstension 
erhöht  wird,  so  auch  deren  Sublimationsspannung;  mithin  sind  die  Metho- 
den des  Zerkleinems  fester  Körper  auch  für  die  Sublimation  von  er- 
heblicher praktischer  Wichtigkeit.«^)  In  jüngster  Zeit  hat  P.  Pawlow^)  ex- 
perimentell festgestellt,  daß  mit  der  Korngröße  eines  festen  Körpers  ebenso 
wie  dessen  Lösungsdruck  und  dessen  Dampfspannung  auch  dessen  Schmelz- 
punkt schwankt:  so  schmilzt  z.  B.  der  aus  Körnern  unter  2  p.  bestehende 


*)  Vgl.  auch:  „Luftdicht  schließende  Korkstopf  cd."*  Journ.  d.  Pharm,  von  Elsaß- 
Lothringen.  1904.  S.  186;  Chem.  Zentralbl.  1905.  I.  S.  134. 

')  Über  eine  vorteilhafte  Zurichtung  der  Korkstopfen  für  Kxtrakteure.  Chera.-Ztg. 
Bd.  30.  S.  347  (1906). 

')  Verkleiden  von  durchbohrten  Korken  mit  Stanniol.  Chem.-Ztg.  Jg.  82.  S.  421. 
(1906). 

*)  Düringa  Patentmaschinengesellsch.  in  Berlin.  (  hera.-Ztg.  Bd.  82.  S.  408  (1908). 

*)  Vgl.  R,  Kempfy  Praktische  Studien  über  Vakuum-Sublimation.  Journ.  f.  prakt. 
Chemie  [2).  Bd.  78.  S.  210.  (1908). 

•)  über  die  Abhängigkeit  des  Schmelzpunktes  von  der  Oberfläch enenergic  eines 
fetten  Körpers.  Zeitschr.  f.  physikal.  Chem.  Bd.  65.  S.  1  (1908). 
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Staub  bei  Salol  um  7®,  bei  Antipyrin  um  5 — 7^  bei  Phenacetin  um  4t^ 
tiefer  als  Körner  von  0'5 — 2  wm  Größe. 

1.  Mörser. 

Der  einfachste  Zerkleinerungsapparat  ist  der  Mörser  und  das  Pistill, 
die  aus  Glas,  Porzellan,  Achat,  Gußeisen  und  Stahl  angefertigt  werden. 
Zum  Pulvern  kleiner  Substanzmengen  für  Schmelzpunktsbestimmungen  sind 
am  meisten  kleine  Achatmörser  (von  wenigen  Zentimetern  Durchmesser) 
zu  empfehlen  (Fig.  7).  Um  beim  Zermahlen  härterer  Stoffe  der  Hand 
einen  besseren  Halt  zu  geben,  wird  Mörser  wie  Pistill  mit  einer  Holz- 
fassung umkleidet  (Fig.  8). 

Einen  größeren  Achatmörser  nach  K.  Zulkowsky^)  für  mechanischen 
Antrieb  durch  einen  p]lektromotor  zeigt  Fig.  9.  Beim  Gebrauch  dieses  Appa- 
rates ist  zu  beachten,  daß  das  Mahlgut  nicht  aus  zu  groben  Stücken  be- 
stehen darf,  weil  solche  leicht  aus  dem  Mörser  herausspringen. 

Für  gröbere  Arbeiten  —  z.  B.  auch  zur  Eiszerkleinerung  --  sind 
Mörser  aus  Gußeisen  wohl  geeignet  (Fig.  10),  die  man  bei  stark  stauben- 
den, bei  spröden  und  bei  riechenden  oder  giftigen  Substanzen  mit  einer 
Gummikappe '^)  versehen  kann  (Fig.  11). 

Für  alle  gewöhnlichen  Zwecke  bewähren  sich  Ileibs(;halen  aus  Hart- 
porzellan sehr  gut,  und  zwar  für  kleine  Mengen  einer  nicht  zu  harten 
Substanz  innen  glasiert,  in  allen  anderen  Fällen  innen  mit  rauher  Ober- 
fläche. J,  Wetzcl^)  schlug  zu  dem  speziellen  Zweck  der  Natriumamalgam- 
bereitung ein  Porzellanpistill  mit  einer  dreieckigen  Einkerbung  am  unteren 
Ende  vor,  in  die  man  das  Natriumstück  einklemmt  (Fig.  12).  Beim  raschen 
Eintauchen  des  so  beschickten  Pistills  in  das  Quecksilber  erfolgt  die  Reak- 
tion unter  der  Oberfläche:  es  findet  daher  keine  Entzündung  und  kein  Um- 
herschleudern des  Ileaktionsgemisches  statt,  und  das  Amalgam  ist  oxvdfrei. 

W.Hefnpel*)  stellte  experimentell  als  das  beste  Material  für  Reib- 
schaleu  gehärteten  Stahl  fest  und  schlug  demgemäß  Mörser  aus  Stahlblech 
vor,  das  auf  einem  ausgehöhlten  Holzblock  verschraubt  ist.  Zur  Zerkleine- 
rung sehr  harter  Stoffe  dienen  die  sogenannten  Diamantmörser  aus  Stahl 
(Fig.  13). 

2.  Mühlen. 

Größere  Substanzmengen  werden  in  Handmühlen  mit  geriffelten  Eisen- 
walzen verarbeitet.  Eine  sogenannte  Excelsiormühle  (System  Schmeja)  zeigt 
P'ig.  14.  P^isenteilchen,  die  etwa  von  der  eisernen  Walze  absplittern,  können 
mittelst  eines  Magneten  aus  dem  Mahlgut  entfernt  werden. 


»)  Eine  Mineralmühle.  Ber.  d.  Deutschen  ehem.  Ges.  Jg.  20.  S.  2664  (1887). 

')  Vgl.  R,  Scholl,  Konstitution  und  synthetische  Verwendung  des  Knallquecksilbers. 
Ber.  d.  Deutschen  ehem.  Ges.  Jg.  32.  S.  3494  (1899). 

•)  Neue  Laboratoriumsapparate.  Chem.-Ztg.  Bd.  25.  S.  566.  (1901). 

^)  Über  das  Zerkleinem  von  Substanzen.  Zeitschr.  f.  angewandte  Chemie.  1901. 
S.  843. 
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haltige  Substanz  (Uranpecherz  oder  daraus  hergestelltes  Baryumsulfat) 
mit  einem  Klebstoff  zu  verreiben,  die  Masse  auf  einen  Papierstreifen  zu 
streichen  und  diesen  an  der  Säule  der  Wage  zu  befestigen;  dann  ist  die 
Luft  im  Gehäuse  der  Wage  stets  ein  guter  Leiter  der  Elektrizität,  so 
daß  keine  elektrischen  Spannungsunterschiede  bestehen  können. 

Zum  Tarieren  dienen  Schrotkugeln  oder  Glasperlen,  die  man  mit 
Vorteil  in  einem  Becher  mit  Ausgußschnauze  und  trichterförmiger  Einfüll- 
öffnung aufhebt  (Fig.  26).  Man  umgeht  die  immerhin  umständliche  Arbeit 
des  Tarierens  häufig,  wenn  man  eine  Anzahl  Gefäße  verschiedener  Größe, 
namentlich  Kristallisierschalen  und  auch  einige  Uhrgläser,  genau  wägt  und 
das  Gewicht  mittelst  Glastinte  auf  dem  Gegenstande  vermerkt;  auf  diese 
Weise  läßt  sich  sehr  viel  Zeit  und  Mühe  ersparen.  Beim  Einätzen  der 
Zahlen  mit  Flußsäure  oder  flußsäurehaltiger  Glastinte  ist  zu  beachten,  daß 
ein  Glasgefäß  durch  die  Verflüchtigung  des  Siliciumtetrafluorids  merklich 
an  Gewicht  verliert,  wenn  die  Schriftzüge  zu  groß  gemacht  werden;  die 
Gewichtsdifferenz  einer  Kristallisierschale  von  zirka  20  j'  Gewicht  vor  und 
nach  der  Ätzung  kann  Ob—lOcg  betragen.  Wenn  man  einen  scharf- 
kantigen Splitter  Carborundum  in  einen  Bleistab  verschmilzt,  kann  man 
Schriftzüge  auf  Glas  auch  einritzen;  es  bedarf  dazu  nicht  des  teuren 
Diamantstiftes. 

Auf  die  Nemstsche  Mikrowage  (Fig.  27),  die  Gewichte  bis  zu  2»n^ 
mit  einer  Genauigkeit  von  1 — 2  Tausendstel  Milligramm  zu  bestimmen 
gestattet,  sei  hier  nur  hingewiesen. 

IL  VolumbeBtimmung. 

Im  allgemeinen  wendet  man  bei  organisch-chemischen  Arbeiten  die 
Ausgangsstoffe  einer  Reaktion  in  molekularen  Gewichtsverhältnissen  an, 
indem  man  1  Mol  (Molekulargewicht  in  Grammen)  des  einen  Körpers 
mit  1,  2,  H  ....  X  Molen  des  anderen  zusammenbringt.  Trotzdem  kann 
man  sich  häufig  auch  ohne  Wage  behelfen,  nämlich  dann,  wenn  es  sich 
um  flüssige  Substanzen  oder  um  Lösungen  von  bekanntem  (behalt  handelt 
In  solchen  Fällen  -  namentlich  bei  flüssigen  Reagenzien,  deren  spezifisches 
Gewicht  bekannt  ist,  wie  Chloroform,  Brom,  Benzoylchlorid  u.a.  -  wird 
zweckmäßig  nicht  abgewogen,  sondern  einfacher  abgemessen,  meistens  in 
kalibrierten  Gefäßen. 

Das  einfachste  Meßgefäß  —  allerdings  nur  für  sehr  kleine  Substanz- 
mengen —  ist  aber  eine  Tropfflasche  (Fig.  28).  Hat  man  eine  be- 
stimmte Tropfenzahl  (etwa  10  oder  20)  des  betreffenden  Reagenzes  einmal 
gewogen,  so  kennt  man  das  Gewicht  des  P^inzeltropfens  und  kann  dann 
selbst  Bruchteile  eines  Gramms  ohne  Mühe  zum  Reaktionsgemisch  fügen. 
Handelt  es  sich  um  stark  riechende  Stoffe,  wie  Brom,  Acetvlchlorid  usw., 
so  wird  man  beim  Abmessen  nach  dieser  Methode  viel  weniger  belästigt 
als  beim  Abwägen  und   schont  außerdem  die  Wage.  Emil  Fischir^)  emp- 

')  Über  das  Purin  und  seine  Methvldcrivatc.  Ber.  d.  Deutscheu  ehem.  Gescllsch. 
Jf .  81.  S.  2564  (1898). 
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Damit  beim  Pipettieren  heißer  gesättigter  Salzlösungen  keine  Kristal- 
lisation in  der  Pipette  eintritt,  wurden  doppelwandige  Pipetten  konstruiert 
(Fig.  33),  deren  Zwischenwandung  nach  Art  der  Weinholdschen  Gefäße 
evakuiert  ist,  wodurch  eine  rasche  Abkühlung  durch  Wärmestrahlung  ver- 
hindert wird.i) 

Auch  bei  Meßkolben  schlug  Biltz  eine  kugelartige  Erweiterung  über 
der  Marke  vor,  damit  in  den  Fällen,  in  denen  eine  gewisse  Menge  Sub- 
stanz zu  einem  bestimmten  Volum  gelöst  werden  soll,  das  Mischen  zu  einer 
homogenen  Flüssigkeit  erleichtert  wird. 

Beim  Gebrauch  von  zylindrischen  Glasmensuren  (Fig.  34)  ist  zu 
beachten,  daß  die  prozentische  Genauigkeit  der  Ablesung  um  so  größer 
ist,  je  mehr  der  Rauminhalt  des  Zylinders  von  der  Flüssigkeit  ausgefüllt 
wird:  daraus  folgt  die  Hegel,  den  Meßzylinder  so  klein  zu  wählen,  daß  ihn 


Fig.  S5. 


Fig.  81. 


Fig.  32. 


Fig.  SS. 


Fig.  34. 


die  betreffende  abzumessende  Flüssigkeitsmenge  mögliclist  hoch  füllt. 
Mensuren  von  konischer  P'orm  dagegen  (Fig.  3;"))  gestatten  bei  jeder 
beliebig  hohen  Füllung  eine  ungefähr  gleich  große  prozentische  (ieuauig- 
keit  der  Ablesung,  weil  die  Teilstriche  im  unteren  Teil  des  (iefäßes  \iel 
weiter  auseinander  stehen  als  oben. 

Meßpipetten  pflegen  ebenso  wie  die  Büretten,  die  ja  nur  größere, 
mit  Hahn  versehene  und  in  einem  Stativ  eingeklammerte  Meßpipetten 
vorstellen,  in  Vg  oder  ^/^Qcm^  eingeteilt  zu  sein:  Meßpipetten  für  1  rm' 
Inhalt  dagegen  in  Vioo  ^^^'-  l^rei  Tropfen  einer  wässerigen  Flüssigkeit 
entsprechen  an  den  gewöhnlichen  Büretten  etwa  Ol  cpn\ 

Die  Mikropipette  nach  G.  Gabritscheicsky^)  ist  für  Flüssigkeitsinengen 
von    1  cm^   und   Ol  ein'  als  Vollpipette   graduiert,  d.  h.  besitzt  für   diese 

M  Doppolwandijfe  Pipette  nach  HQttmr.  I'hem.-Ztg.  Bd.  82.  S.  805  (1908). 

')  Zur  Technik  der  bakteriologischen  rntersiichungen :  (iraduiorte  Kapillarpipettt»zum 
Abmessen  sehr  kleiner  (lüssigkeitsmengen.  Zentralbl.  f.  Bakteriologie  ii.  Parasitenkuude. 
Bd.  10.  S.  248  (1891);  vgl.  auch  a.  Gabritschetruky,  Ein  Beitrag  zur  Fruiie  der  Immunität 
and  Heilung  von  Infektionskrankheiten.  Ebenda.  Bd.  10.  S.  151  (1S91).  wo  die  Pipette 
znr  Zählung  von  Milzbrandbazillen  in  Bouillonkulturen  diente. 
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K.  Kempf. 


Volumina  keine  Zwischenmarken,  dagegen  dient  sie  für  Flüssigkeitsinengen 
bis  OOl  ctn^  als  MelJpipette  und  ist  innerhalb  des  Inten-alls  von  0 — 001  cm* 
in  Tausendstel  Kubikzentimeter  eingeteilt  Der  Hohlraum  dieser  Pipette 
ist  eine  so  enge  Kapillare,  dalt  das  Arbeiten  damit  einige  I;liung 
erfordert ;  auch  treten  bei  nicht  ganz  klaren  Flüssigkeiten  leicht 
Verstopfungen  des  feinen  Ganges  ein. 

Die  ..hygienische  Mikropipette"  nach  iV.  Wcichnr^l') 
(Fig.  ;i6i  ermöglicht  ein  sehr  exaktes  und  bequemes  Abmessen 
kleiner  FlUssigkcit-smengen  (etwa  von  der  GröÜeuorduung  eines 
Kubikzentimeters)  unter  aseptischen  Kautelen :  durch  Drehen  einer 


Metallkapsel,  die  auf  dem  oberen  Teil  des  Apparates  mit  Mikrometergewinde 
luftdicht  aufge.setzt  ist.  wird  der  Innenraum  der  Pipette  vergrößert  bzw.  ver- 

')  über  eine  neue  hygienische  Mikropipette.  Verhandlungen  der  Ges.  deiiiBcIier 
Naturt.  und  Ärzte,  80.  Vorsl  zu  Kolu.  Leipzig.  F.  C.  W.  Vogel  (1909). 
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und  schmalem,  dunkel  gefärbtem  Emailstreifen  versehen  sind;  der  Meniskus 
hat  dann  die  Form  zweier,  mit  der  Spitze  aufeinander  stehender  Kegel 
(Fig.  40). 

Neuerdings  werden  Büretten  und  die  Saugröhren  von  Pipetten  auch 
mit  ovalem  Querschnitt  angefertigt i)  (Fig.  41);  der  Vorteil  dieser  Form  liegt 
darin,  daß  die  Flüssigkeiten  einen  viel  steileren  Meniskus  bilden,  der  eine 
schärfere  Ablesung  gestattet;  außerdem  sind  die  Teilstriche  gerade  Linien, 
nicht  Halbkreise,  und  liegen  nebst  den  Ziffern  in  einer  Ebene. 

Schließlich  soll  aber  nicht  unen/vähnt  bleiben,  daß  die  alte  jMoArsche 
Quetschhahnbürette,  wie  sie  Fig.  42  zeigt,  allen  Anforderungen  des  prakti- 
schen Gebrauchs  durchaus  gerecht  wird  und  sich  wegen  ihrer  relativen 
Billigkeit  und  Einfachheit  überall  da  empfiehlt,  wo  Titrierungen  nicht  gerade 
täglich  vorgenommen  werden  müssen. 

Die  Reinigung  von  gläsernen  Meßgeräten  geschieht  am  besten  mit 
einer  Mischung  von  roher  englischer  Schwefelsäure  und  Kalium-  oder 
Natriumbichromat  und  durch  sorgfältiges  Nachspülen  mit  gewöhnlichem,  dann 
mit  destilliertem  Wasser.  Man  trocknet  am  raschesten,  wenn  man  einen 
Luftstrom  durch  das  Gerät  saugt  und  gleichzeitig  -  mit  einer  Bunsen- 
flamme  vorsichtig  fächelnd  —  schwach  erwärmt;  die  durchstreichende  — 
gewöhnlich  nicht  durch  Reinheit  ausgezeichnete  —  Laboratoriumsluft 
filtriert  man  durch  ein  Stückchen  Filtrierpapier,  das  man  sich  an  der 
Eintrittsstelle  der  Luft  ansaugen  läßt.  Trocknen  mit  Alkohol  und  Äther  ist 
weniger  zu  empfehlen,  weil  diese  Flüssigkeiten  häufig  eine  dünne  Fetthaut 
hinterlassen. 

Praktisch  sehr  wertv'oUe  Vorschriften  über  Herstellung,  Behandlungs- 
weise  und  Eichung  chemischer  Meßgeräte  stellt  von  Zeit  zu  Zeit  die 
Kaiserl.  Normal-Eichungskommission*)  auf.  Die  vielen  praktischen  Fragen 
und  Streitpunkte,  die  beim  genaueren  maßanalytischen  Arbeiten  auftauchen: 
ob  ein  Meßgefäß  auf  Einguß  oder  Ausguß  geeicht  ist,  auf  welche  Tempe- 
ratur sich  das  angegebene  Volum  bezieht,  wie  lange  auf  das  Abtropfen 
zu  warten  ist  usw.,  finden  hier  ihre  Erledigung,  indem  nach  wissenschaft- 
lichen Grundsätzen  eine  einheitliche  konventionelle  Regelung  der  Materie 
herbeigeführt  wird. 

Viertes  KapiteL 

Mischen. 

I.  Allgemeines. 

Reagieren  Substanzen  sehr  heftig  -  vielleicht  explosiv  —  mit- 
einander, so  ist  es  nicht  nötig,  füi-  eine  möglichst  innige  Berührung  der 


M  F,  Fischer  und  Röwer,  Flache  Meßgeräte.  Zeitschr.  f.  ehem.  Apparatonkiinde. 
Bd.l.  S.45  (1905);  vgl.  Chem.  Zentralbl.  1906.  I.  S.  725. 

■)  Eich  Vorschriften  für  chemische  und  physikalische  Meßgeräte.  Verlag  von  Jul. 
Springer,  Berlin. 
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einzelnen  reagierenden  Stoffe  zu  sorgen,  im  Gegenteil,  durch  Hinzumischen 
von  indifferenten  Materialien  wird  man  die  Substanzteilchen  voneinander 
zu  entfernen  trachten,  um  den  Ablauf  des  Prozesses  zu  mildem  und  zu 
verlangsamen.  Bei  festen  Körpern  kann  man  z.  B.  zu  diesem  Zweck  dem 
Reaktionsgemisch  Seesand  beimengen  i),  wie  es  bei  der  Elementaranalyse 
leicht  verpuffender  Substanzen  geschieht,  oder  man  wird  die  reagierenden 
Stoffe  in  möglichst  verdünnten  Losungen  zusammenbringen.  Denn  die  Re- 
aktionsgeschwindigkeit ist  unter  sonst  gleichen  Umständen  proportional 
der  Konzentration  der  beteiligten  Stoffe. 

Ein  weiteres  wichtiges  Hemmungsmittel  stürmisch  verlaufender  chemi- 
scher Reaktionen  ist  durch  die  Anwendung  der  künstlichen  Kühlung  ge- 
geben (vgl  fünftes  Kapitel). 

Dagegen  muß  —  von  den  selteneren  Fällen  abgesehen,  daß  die 
Komponenten  des  Reaktionsgemisches  Gase  sind,  die  sich  bekanntlich  mit 
großer  Schnelligkeit  spontan  durchdringen,  —  bei  allen  träger  vor  sich 
gehenden  chemischen  Prozessen  für  eine  möglichst  innige  Berührung  der 
reagierenden  Substanzen  gesorgt  werden.  Man  erreicht  dies  bei  weitem  am 
besten,  wenn  es  möglich  ist,  —  nach  dem  bekannten  alchemistischen 
Prinzip:  Corpora  non  agunt,  nisi  fluida  —  eine  Lösung  herzustellen,  die  ja 
nach  van't  Hoffs  Theorie  den  gelösten  Körper  in  einer  dem  gasförmigen 
Zustande  vergleichbaren  Form  enthält. 

Der  einfachste  Fall  ist  der,  daß  sich  die  eine  Komponente  des  Re- 
aktionsgemisches —  ein  fester  Körper,  eine  Flüssigkeit  oder  ein  Gas  — 
in  der  anderen  auflöst,  ein  Prozeß,  der  durch  Temperatursteigerung  meistens 
eine  Beschleunigung  erfährt.  Wenn  beide  Stoffe  bei  gewöhnlicher  Temperatur 
fest  waren,  wird  die  Lösung  bei  höherer  Temperatur  als  Schmelze  be- 
zeichnet Ebenso  einfach  liegt  der  Fall,  wenn  beide  Stoffe,  die  miteinander 
in  Reaktion  treten  sollen,  flüssiger  Natur  sind  und  sich  gegenseitig  lösen 
oder  sich  in  jedem  Verhältnis  miteinander  mischen. 

Etwas  komplizierter  werden  die  Verhältnisse,  wenn  diese  Voraussetzung 
der  gegenseitigen  Löslichkeit  der  Reaktionskoraponenten  nicht  zutrifft. 
Man  hilft  sich  dann  dadurch,  daß  man  ein  gemeinsames,  indifferentes,  sich 
an  der  Reaktion  nicht  beteiligendes  Lösungsmittel*)  aufsucht. 

Ist  dies  auch  vergeblich  -  wie  z.  B.  beim  Sulfonieren  und  Nitrieren 
von  Körpern,  die  in  Schwefelsäure  und  Salpetersäure  unlöslich  sind,  —  so 
muß  man  sich  an  der  möglichst  innigen  Berührung  der  Bestandteile  des 
Reaktionsgemisches  durch  mechanische  Hilfsmittel  genügen  lassen  und  auf 
eine  homogene  Lösung  verzichten. 

Feste  Körper  wird  man  möglichst  fein  und  innig  im  Mörser  ver- 
reiben (vgl.  im  zweiten  Kapitel,  S.  14),   zwei  Flüssigkeiten   miteinander 

')  V^l.  z.  B.  H.  Scholl,  Konstitution  und  synthetische  Verwendung  des  Knalhiueck- 
Mlbers.  Ber.  d.  Deutsehen  ehem.  (Jes.  Jg.  32.  S.  3495(189^)).  —  F.  VUmnnn  und  ./.  lUdecki, 
Über  Synthesen  in  der  Biphenylreihe.  Ebenda.  Jg.  84.  S.  2176  (19()1)  usw. 

*)  Tngefähr  die  gleichen,  wie  beim  rmkristallisieren  (vgl.  sechstes  Kapitel),  aber 
weniger  zalilreiche  Arten. 
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entweder  durch  Rühren  oder  durch  Schütteln  in  nahe  Berührung  bringen; 
ebenso  wenn  eine  feste  Substanz  mit  einer  Flüssigkeit  oder  einer  Lösung 
reagieren  oder  sich  darin  —  wenigstens  zum  TeiP)    -  lösen  soll. 

Denn  „wenn  mr  dadurch,  daß  wir  zwei  verschiedene  Stoffe,  z.  B.  zwei 
Flüssigkeiten,  in  Berührung  bringen,  einen  chemischen  Vorgang  zwischen 
ihnen  veranlassen ,  so  wird  dieser  Vorgang  zunächst  nur  dort  stattfinden 
können,  wo  die  verschiedenen  Stoffe  in  Berührung  kommen,  nämlich  an 
den  Flüchen,  wo  der  Stoff  A  an  den  Stoff  B  gi-enzt.  Hierdurch  bildet  sich 
alsbald  eine  Schicht  des  Produktes  zwischen  beiden  Massen  aus,  die  erst 
beseitigt  oder  überschritten  werden  muß,  damit  der  Vorgang  sich  fortsetzen 
kann.  Dies  geschieht  durch  Diffusion  oder  Konvektion.  Erstere  besteht 
darin,  daß  alle  Stoffe  einer  zusammenhängenden  Phase  das  Bestreben 
haben,  sich  gleichförmig  innerhalb  dieser  Phase  zu  verteilen.  So  wie  eine 
Ungleichförmigkeit  vorhanden  ist,  setzen  die  Stoffe  sich  selbsttätig  in 
Bewegung,  um  die  Gleichförmigkeit  herzustellen.  Diese  \'orgänge  erfolgen 
schnell  nur  über  sehr  kurze  Strecken;  so  wie  es  sich  auch  nur  um  einige 
Milhmeter  handelt,  sind  sehr  erhebliche  Zeiten  erforderlich.  Hier  tritt  nun 
die  Konvektion  oder  mechanische  Vermengung  ein.  Durch  Umrühren, 
Schlagen,  Quirlen  und  ähnliche  Bewegungen  werden  die  Berührungsflächen 
der  verschiedenen  Stoffe  beständig  vergrößert  und  nach  anderen,  bisher 
unbeteiligten  (jebieten  der  Flüssigkeiten  gelegt,  so  daß  vermöge  der  Wirkung 
der  Diffusion  nur  noch  sehr  kurze  Wege  zurückzulegen  sind.  Auf  solche 
Weise  können  die  mechanischen  Verzögerungen  eines  chemischen  Vor- 
ganges weitgehend  vermindert  werden ••.2) 

( )f t  verläuft  ein  chemischer  Prozeß  daher  unvergleichlich  viel  glatter, 
wenn  man  für  energische  mechanische  Durchmischung  der  Ueaktionsmasse 
sorgt;  so  erspart  man  z.  B.  viel  Zeit,  wenn  man  bei  der  Bereitung  von 
Nitrobenzol,  Benzoesulfosäuren  usw.  einen  wirksamen  Rührer  anwendet. 

Neuerdings  untersuchte  K.  Jahlczynski^)  die  Beziehung  zwischen  Rühr- 
geschwindigkeit und  Reaktionsgeschwindigkeit  in  heterogenen  Systemen 
und  gelangte  zu  dem  Ergebnis,  daß  die  Reaktionskoustante  unter  ge- 
wissen Bedingungen  der  Tourenzahl  des  Rührers  einfach  proportional 
zu  setzen  ist. 

II.  Motore. 

Die  eleganteste  Antriebsvorrichtung  zum  mechanischen  Rühren  und 
Schütteln,  wie  überhaupt  für  Laboratoriumsapparate,  ist  ein  Elektro- 
motor von  der  Art,  wie  ihn  Fig.  4;3  zeigt.  Ein  solcher  Motor  ist  fast 
auf  jede  beliebige  Geschwindigkeit  bis   zu   etwa  2000  Touren  pro  Minute 


*)  Bekanntlich  gibt  es  keine  absolut  unlöslichen  Stoffe. 

*)  Aus  W.  Osftraldy  Prinzipien  der  Chemie,  eine  Einleitung  in  alle  chemischen 
Lehrbücher,  Leipzig  1907. 

')  Beziehung  zwischen  der  Rrthrgeschwindigkeit  und  der  Reaktionsgeschwindig- 
keit in  heterogenen  Systemen.  Sitzungsbericht  der  Akad.  d.  Wissenschaften  Krakau.  Vgl. 
Chem.-Ztg.  Bd.  82.  S.  1093  (1908). 
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Auch  Heißluftmotore  (Fig.  45)  bewähren  sich  ausgezeichnet  Gleich 
den  Elektromotoren  bedfirfen   diese  Maschineu  fast  gar  keiner  Aufsicht, 
so  daß  sie  auch  für  Dauerversuche  über  Nacht  durchaus  geeignet  sind. 
Ihre  Tourenzahl    beträgt   nur   400 — 600  Umdrehungen   pro  Minute,   ihre 
Leistung,  die  aber  durch  Kuppelung  zweier  Maschinen  (Fig.  46)  verdoppelt 
werden  kann ,  bis  zu  Ve  PS-  Öt^ßr  einen  Gas- 
regulator zur  Erzielung  einer  konstanten  Um- 
drehungsgeschwindigkeit von  Heißluftmotoreo 
siehe  unter  Thennoregulatoren  (fünftes  Kapitel). 
Für  alle  Zwecke,  wo  ein  geringerer  Kräfte 
aufwand  genUgt,  sind  die  Ao&eschen  Wasser- 
turbinen (Fig.  47  u.  48)  sehr  bequem,  die  nur 
an  eine  Wasserleitung  von  genügendem  Druck 
angeschlossen  zu  werden  brauchen  — ,  am  ein- 
fachsten   mit    Hilfe  des   Ansatzstückes    nach 
Schimmel  (Fig.  49  zeigt  es  in  Verbindung  mit 
Fl«-  ••■  einer  Wasserstrahlpumpe).  Diese  Motore  machen 


je  nach  der  Konstruktion  und  dem  Wasserdruck  2000  HOOO  Touren  in  der 
Minute,  verbrauchen  25— ilO  /  Wasser  in  derselben  Zeit  und  leisten  bis  zu 
'/jo  PS.  Wasserturbinen  bei  Dauerversuchen  zu  verwenden  und  z.  K.  über 
Nacht  laufen  zu  lassen,  ist  auch  bei  sorgfältigster  Montierung  immer 
riskant;  falls  der  Zuleitungsschlauch  platzt  oder  sich  eine  \"erl>indung  löst. 
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würden  sich  schon  in  5  Stunden  wenigstens  zirka  1000 /Wasser  in  den 
Raum  ergießen. 

Von  anderen  Antriebsvorrichtungen  sind  noch  die  durch  Federkraft 
betriebenen  zu  erwähnen,  wie  sie  z.  B.  zum  Rühren  in  Apparaten  für  Ge- 
frierpunktsbestimmung zur  Verwendung  kommen,  und  die  Gas-  und  Benzin- 
motore,  auf  die  hier  nicht  näher  eingegangen  werden  kann. 

m.  Rühren. 

Den  einfachsten  Rührer  erhält  man,  wenn  man  einen  Glasstab  auf 
dem  einen  Ende  mehrere  Zentimeter  lang  flach  preßt  und  das  flache  Stück 
so  umbiegt,  daß  es  —  beim  Rotieren  des  Glasstabes  um  seine  Achse  — 
in    einer   Ebene    senkrecht  zu  seiner   breiten   Fläche   rotiert;    auf   dem 


M 


Fig.  50. 


Fig.  51. 


Fig.  62. 


Fig.  68. 


anderen  Endo  des  (ilasstabes  befestigt  man  mittelst  eines  Stopfens  oder 
eines  Keils  eine  hölzerne  Schnurrolle,  um  die  eine  zum  Motor  führende 
Gummischnur  gelejrt  wird;  als  Lager  dient  ein  Stück  Glasrohr,  das  in 
einem  Stativ  eingeklammert  wird. 

Wirksamer  ist  der  Rührer  nach  L,  Gattemiann  (Fig.  50).  Einen  ähn- 
lichen Rührer,  nach  L,  Mamlock^),  direkt  mit  einer  Wasserturbine 
gekuppelt,  zeigt  Fig.  öl.  Durch  die  Konstruktion  von  J.  Puraerts-) 
(Fig.  52)  erfuhr  der  Rührer,  der  in  der  Brauerei  beim  Arbeiten  im  Mai.sch- 
bottich  angewendet  wird,  eine  Nachbildung  im  Kleinen.  Besonders  für  hohe, 
schmale  Gefäßi»  eignet  sich  der  Spiral-  oder  Schraubenrührer  nach  Mvijer- 
hoff  er  (Fig.  5:M.    V\\\   in   enghalsigen  (Jefilßen  einen  Rührer   einführen   /u 


>)  Turbine  mit  direkter  Rnhrvorrichtunff.  Chera.-Ztif.  Bil.  26.  S.  985  (HM)2). 
»)  Eiu  neuer  Rtthrcr.  Chem.-Ztg.  Bd.  29.  S.  671  (1905). 
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können,  hat  H.  Sckallze*)  die  in  Fig.  öi  viiedei^g:ebene  Form  konstruiert; 
die  Schookel  des  Uührers  heben  sich  infolge  der  Zentrifugalkraft  erst  beim 
Kotieren  zur  horizontalen  I^age  empor  und  wirken  dann  in  derselben  Weise, 
wie  die  oben  genannten  Rtihrer. 

AuUer  diesen  RUhrem,  die  auf  das  Reaktionsgemisch  eine  rein  me- 
clianische  Wirkung  ausüben,  gibt  es  noch  solche,  deren  Wirksamkeit  auf 
der  Zentrifugalkraft  beruht.  A.  Franckenstein «)  schlug  den  in  Fig.  55  abge- 
bildeten Rubrer  vor,  der  aus  einem  Glasrohr  leicht  herzustellen  ist  Im 
Sinne  der  Heile  wird  z.  B.  eine  spezifisch  leichtere,  oben  befindliche  Flüssig- 
keit durch  die  obere  Öffnung  des  Glasrohrs  und  gleichzeitig  eine  spezi- 
fisch schwerere,  unten  befindliche  Flüssigkeit  durch  die  untere  Öffnung 
des  Glasrohrs  eingesaugt  unil  infolge  der  Zentrifugalkraft  das  Gemenge 
aus  der  mittleren  Öffnung  herausgeschleudert. 


t 


Auf  ahnlichem  Prinzip  beruhen  die  ebenfalls  recht  wirksamen  Witt- 
schon  Rubrer*),  deren  Säugöffnung  sich  für  suspendierte,  sich  leicht  zu 
Roden  setzende  Niedorschlilgc  usw.  unten  befindet  (Fig.  .')6),  für  oben 
schwimmende,  spezifi.ich  leichte  Hüssigkeiten  usw.  dagegen  oben  (Fig.  57). 

Hei  albiu  dickflüssigen,  schlammigen  FItissigkeiteu  versagen  die  /entri- 
fngalrührer,  indem  sich  die  Löcher  zusetzen.  In  solchen  Fällen  sind  also 
die  zuerst  beschriebenen,  mechanisch  wirkenden  Rührer  vorzuziehen,  oder 
man  benutzt  das  im  folgenden  Abschnitt  beschriebene  Prinzip  des  SchUttelns. 

Zum  gleichzeitigen  Rühren  in  einer  grölieren  Anzahl  Gofälie,  wie  es 
z.  B.   bei  Parallelversut^ben  nötig  worden  kann,  eignet  sich  die  Rührvor- 

')  Ein  neupr  Rllhrer.  Ber.  li.  Deutsch,  ehem.  Gcs,  Jg.  29.  S,  2883  (18%). 
')  NeiiiT  Ljiboratoriumsapparat.  rhem.-Ztg.  Bii.  20.  S-  630  ( 1896). 
•)  Otto  X.  H'itt:  eher  einige  neue  l^bnnitoriunisapparate.  Ber.  d.  Deutschen  chem^ 
Ges.  Jg.  26,  R.  1696(1893). 
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acbse  nnntittelbar  nnter  der  SchniuTolle  an  einer  etwas  vereogten  Stelle 
des  Stabes  ein  Zug  ausgeübt,  der  dem  vod  der  Triebschnur  bewirkten 
entgegengesetzt  gerichtet  ist  und  durch  die  Schrotkugeln  auf  der  Hom- 
schale/in  seiner  Stärke  beliebig  reguliert  werden  kann.  Für  die  an  der  ein- 
gezogenen und  mit  \'aseline  geschniierten  Stelle  der  Achse  angreifende 
Schnur  ist  eine  starke  Dannsaite  nötig,  für  die  übrigen  Schnurteile  genügt 
gewöhnlicher  Bindfaden.  Man  erreicht  mit  der  beschriebenen  Einrichtung 
ohne  Mühe  einen  fast  reibungslosen  und  geräuschlosen  Gang  des  BUhrers. 
J.  W.  Brühl^)  hat  eine  Apparatur  angegeben,  mit  der  am  Itückfluß- 
kUhler  siedende  Gemische  gerührt  werden  können  (Fig.  61).  Zw  Abdichtung 
der  ohne  weiteres  verständlichen  Konstruktion  genügt  statt  Quecksilber  oft 
Wasser  oder  l'araffinöL  Ist  die  siedende  Flüssig- 
keit nicht  allzu  flüchtig  und  das  gläserne  Achsen- 


lager dos  Itührcrs  eng  und  lang,  so  ist  eine  besondere  Abdichtung  des 
Lagers  durch  eine  tlUssi^keit  ül)erliaupt  unnötig,  und  es  genügt  ein  durch- 
bohrter Stopfen,  durch  den  das  Fdbrungsrohr  mit  der  Welle  hindurcligeht- 

Zum  itUhren  siedender  Flüssigkeiten,  in  die  man  zeitweise  ein  festes 
Reagens  nachtragen  will,  eignet  sich  die  von  Emü  Fischer*)  angegebene 
Apparatur,  deren  Haudhalimig  sich  aus  der  Fig.  (i3  ci^bt. 

Kine  iihnliche,  el)enfalls  von  Emil  Fischer')  vorgeschlagene  Einrichtung, 
die  in  Fig.  tÜI  ilargeätellt  ist,  erhubt,  Ueaktionsgemische .  die  gegen  den 

*)  Cl«r  einen  Schatte)-  und  Ruhrupparat.  Her.  d.  I>cuU(^hi'ii  cliem.  (leg.  Jg.  37. 
8.923(1904). 

')  AnK'ituiie  zur  D&rstdliing  organhrher  Prjparatp.  Braunschndi;  ( Vieweg). 
7.  Aufl.  {190.'i)  S  23. 

't  über  die  Karbomcthoiyderivatp  der  PhenotkarboasikiireD  udiI  ihre  Verwendung 
for  Sj-Dtbeseii.  6er.  il.  DcuUchen  cbcm.  Gee.  Jg.  41.  S.  2883  (1908). 
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dab^  gleichzeitig  zu  erwArmeii  oder  zu  kfihlen,  durch  das  in  Fig.  67  ait- 
gebildete  SchUttelgetAD'),  Aas  in  einem  mit  Filz  ausgekleideten  Holzk&st- 
cben  auf  jede  beliebige  SchUttelmascbine  gesetzt  werden  kann.  Der  Apparat 
besteht  aas  einem  wabienförmigen ,  je  nach  seiner  Größe  etwa  V« — ^  ' 
Flüssigkeit  fassenden  Glas- 
gefäß, das  seiner  ganzen 
Länge  nach  von  einer  Glas- 
schlänge  durchzogen  ist;  das 
Schüttelgefäß  wird  mit  dem 
Reaktionsgemiscb  darcfa  den 
EinfUlltunn  beschickt,  der 
dann  bei  chemischen  Pro- 
zessen, die  unter  Gasentwick- 
lung verlaufen,  mit  geeigneten 
Gasmeßapparaten  verbanden 
werden  kann;  durch  die  kugel- 
artige Erweiterung  des  Turmes  wird  ein  Herausspritzen  der  Flüssigkeit 
auch  bei  heftigster  Schüttelbewegung  vollkommen  vermieden.  Indem  durch 
das  gläserne  Schlangenrohr  des  Apparates  kaltes  oder  warmes  Wasser*), 
Dampf  oder  eine  unter  0'^  abgekühlte  Salzlösung  —  letztere  mittelst  einer 
Pumpe  in  beständigem  Kreis- 
lauf) —  geleitet  wird,  läßt 
sich  in  weiten  Grenzen  jede 
beliebige  Temperatur  während 
der  Dauer  der  Operation  inne- 
halten (vgl.  Fig.  68).  Das 
Schlangenrohr  erfüllt  daneben 
noch  einen  zweiten  wichtigen 
Zweck:  infolge  des  Wider- 
standes, den  es  der  bewgteen 
Flüssigkeit  bietet,  bewirkt  es 
eine  überaus  feine  Zerteilung 
derselben ,  so  daß  z.  D.  ein 
Gemisch  von  Benzol  und  Was- 
ser augenblicklich  zu  einer 
feinen  homogenen  Emulsion 
zerscUagen  wird. 

Wichtig  ist  ferner,  daß 

man     jederzeit    das    Reak- 

Fig.  «»■  tionsgemisch  überblicken,  also 

')  Ä.  Kempf,  Ein  Schüttelgefftß  mit  Inncnkühluog  und  Gaaableitung.  Chem.-Ztg. 
Bd.  80.  8.476  (1906). 

*)  tüber  Wannwasserbereitung  siehe  fünftes  Kapitel, 

•)  Au cgezei ebnete  Dienste  in  allen  solchen  Fällen,  wo  ein  rascher  Strom  Thermo- 
statenflltBSigkeit  zirkulieren  soll,  durfte  die  Zentrifugalpumpe  von  B.  Luther  leisten^ 
vgl.  „Eine  LaboratoriuraGpnmpe".  Chem.-Ztg.  Bd.  82.  8.  267  (1908). 
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und  Schwefelsäure  nicht  mehr  zusammen;  und  andrerseits  ist  ein  KnaU- 
gasgemisch,  das  eine  Temperatur  von  ca.  2500°  hat,  chemisch  gänzlich 
indifferent,  während  es  bei  gewöhnlicher  Temperatur  die  heftigsten  Ex- 
plosionen hervorruft:  denn  bereits  oberhalb  1200*'  beginnt  selbst  eine  so 
stabile  Verbindung  wie  Wasser  sich  zu  dissoziieren,  und  bei  noch  höheren 
Temperaturen  ist  es  überhaupt  nicht  mehr  existenzfähig. 

Aber  auch  fem  von  ihren  extremen  (irenzen  nach  unten  und  nach 
oben:  bei  mittleren  Wärmegraden  spielt  die  Temperatur  bei  allen  chemi- 
schen Prozessen  eine  wesentliche  Rolle,  indem  sie  die  Reaktionsgeschwin- 
digkeit stark  beeinflußt,  und  zwar  hat  man  als  allgemeine  gesetzmäßige 
Regel  gefunden,  daß  sich  eine  chemische  Reaktion  im  Bereiche  der  gewöhn- 
lichen Temperatur  etwa  2— Hmal  so  rasch  abspielt,  wenn  die  Temperatur 
um  10°  steigt. 

Nach  dieser  sogenannten  R.-G.-T.-Regel  kann  man  die  Zeitdauer  vieler 
Reaktionen  bei  tiefen  und  bei  hohen  Temperaturen  angenähert  vorhersagen; 
z.  B.  hat  man  experimentell  gefunden,  daß  bei  der  Wassersrathese  50  Mi- 
nuten erforderlich  sind,  um  bei  509°  0*1 5%  eines  Volums  Knallgas  in 
Wasser  zu  verwandeln;  bei  0°  ist  -  nach  der  R.-().-T.-Regel  berechnet  — 
zu  dem  gleichen  P^ffekt  ein  Zeitraum  von  450  Billionen  Jaliren  nötig,  bei 
1001)°  dagegen  weniger  als  eine  oktilliontel  Sekunde,  d.  h.:  in  dem  einen 
Falle  tritt  praktisch  überhaupt  keine  Reaktion  ein,  im  anderen  eine  Ex- 
plosion. 

Oft  beeinflußt  die  Temperatur,  die  während  eines  Versuches  inne- 
gehalten wird,  nicht  bloß  die  Reaktionsgeschwindigkeit,  sondern  auch 
den  Reaktions  Verl  auf:  so  tritt  z.  K  beim  Chlorieren  aromatischer  Verbin- 
dungen in  der  Kälte  das  Halogen  in  den  Kern,  bei  erhöhter  Temperatur 
aber  in  die  Seitenkette  ein. 

Diese  Al)hängigkeit  chemischer  Reaktionen  von  der  Temperatur  spiegelt 
sich  auch  in  allen  biochemischen  Prozessen  wieder;  nur  tritt  infolge  der 
Labilität  vieler  Verbindungen,  an  die  das  Leben  besonders  geknüpft  zu 
sein  scheint,  noch  insofern  eine  Komplikation  hinzu,  als  das  Existenzbereich 
derartiger  Verbindungen  bezüglich  der  Temperatur  sehr  beschränkt  ist.  Das 
Aufhören  des  Lebens  der  Warmblüter  bei  nur  g(»ringer  Änderung  der  Blut- 
temperatnr  und  das  Ersterben  des  meisten  Pflanzenlebens  mittlerer  Breiten- 
grade in  der  kalten  Jahreszeit  muß  darauf  zurückgeführt  werden. 

Im  übrigen  folgen  auch  die  Lebensvorgänge  im  allgemeinen  der  oben 
erwähnten  Regel,  wonach  sich  die  chemische  Reaktionsgesch\\iudigkeit  ver- 
doppelt bis  verdreifacht,  wenn  die  Temperatur  um  10°  steigt.  Läßt  sich 
doch  überhaupt  die  Theorie  der  lebenden  Zelle  auf  den  allgemeinen  Prin- 
zipien der  Physik  und  Chemie  aufbauen,  deren  logische  und  experimentelle 
Methoden  mit  allen  ihren  Konsei]uenzen  auch  auf  die  Lebensvorgänge  an- 
wendbar sind.  Die  Kohlensäureassimilation  der  grünen  Pflanzen  z.  B.  wurde 
an  einem  Blatte  von  Prunus  laurocerasus  bei  verschiedenen  Temperaturen 
zwischen  0°  und  H7°  gemessen  und  die  genannte  Regel  durchaus  bestätigt 
gefunden.  Ahnlich  bestätigende  Beobachtungen  liegen  bezüglich  der  Kohlen 
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dioxydgasentwicklung  aus  einer  Zuckerlösung  durch  die  Einwirkung  von  Hefe 
vori),  femer  bezüglich  des  Wachstums  tierischer  Eier  nach  der  Befruch- 
tung und  bezüglich  der  Herzschläge  von  Kaltblütern  (Schildkröte). 

Diese  Beispiele  mögen  genügen,  um  die  Wichtigkeit  der  Temperatur- 
regulierung bei  allen  chemischen  Arbeiten  darzutun.*) 

Die  Methoden,  nach  denen  im  Laboratorium  Reaktionsgemische  ge- 
kühlt oder  erhitzt  werden,  beschreibe  ich  nun  in  der  Reihenfolge  steigen- 
der Temperaturen  in  der  Weise,  daß  ich  mit  den  Verfahren  beginne,  die 
die  tiefsten  Temperaturen  zu  erreichen  gestatten,  und  mit  denen  schUeße, 
die  zu  den  höchsten  Hitzegraden  führen;  ich  beginne  also  mit  den  ver- 
flüssigten Gasen  und  schließe  mit  dem  Moissanschen  Ofen. 

II.  Eöhlmittel. 

Am  meisten  dem  absoluten  Nullpunkt  genähert  hat  sich  wohl  bisher 
H.  Kamerlingh  Onnes  >),  indem  er  mittelst  flüssiger  Luft  ein  Kühlbad  von 
flüssigem  Wasserstoff  herstellte  und  hiermit  zum  ersten  Male  Helium  in 
den  flüssigen  Zustand  überführte.  Der  flüssige  Wasserstoff  zeigte  eine  Tem- 
peratur von  — 258^  das  siedende  Helium  eine  solche  von  -  268'o^  Die 
niedrigste  Temperatur,  die  erreicht  wurde,  war  ;i<*  (abs.). 

James  Dewar  hat  Maschinen  angegeben,  mittelst  derer  man  inner- 
halb verhältnismäßig  kur/er  Zeit  2 — :>/  flüssigen  Wasserstoff  erhält. 

Allgemein  zugänglich  und  viel  gebraucht  ist  jetzt  die  im  Handel  be- 
findliche flüssige  Luft.*)  Sie  wird  in  zwei-,  drei-  oder  vierwandigen 
MViwÄoWschen  oder  /><?/r«rschen  (iefäßen  aufl)ewahrt  (Fig.  70-  73),  die, 
transportfähig  in  einem  mit  Filz  ausgekleideten  Drahtkorb  (Fig.  74)  unter- 
gebracht, in  Deutschland  auch  mit  der  Bahn  versandt  werden  können. 

Die  mehrwandigen  evakuierten  Oefäße  sind  zuerst  von  Weinhold  an- 
gegeben worden.  Deuar  schlug  später  vor,  den  äußeren  (ilasmantel  innen 
zu  versilbern,  um  so  die  Wärmestrahlung  zu  vermindern:  dafür  mußte  man 
aber  den  Nachteil  der  Undurchsichtigkeit  in  Kauf  nehmen,  ein  Nachteil, 
der  di(»  (iefäße  für  manche  Zwecke  unbrauchbar  macht.  Neuerdings  sind 
von  vL  *S7o(Ä-ö)  MeiwAoWsche  Gefäße  vorgeschlagen  worden,  deren  doppelte 
Wandung  nicht  evakuiert,  sondern  mit  einem  leicht  verdichtbaren  Dampf, 

*)  Wenn  deren  Menge  sellist  konstant  gehalten  wnrde;  andernfalls  trat  natürlich 
infoli?e  der  el»enfalls  stark  wachsenden  Hefeentwicklung  eine  viel  raschere  Steigerung 
der  Kohlendioxydmenire  ein,  als  es  ohige  Kegel  verlangt. 

')  Vsrl.  auch  Jul.  Mti^tr,  Die  Bedeutung  der  Lehre  von  der  chemischen  Heaktions- 
ireschwindiirkeit  für  die  angewandte  Chemie.  Leipzig  1908  (Akad.  Verl. -lies.). 

»)  Die  Verflüssigung  des  Heliums.  Chem.-Ztg.  Bd.  32.  S.  901  (11M)8);  vgl.  auch  die 
Verhandlungen  des  I.  internationalen  Kälte-Kongresses  in  Paris  vom  5-  10.  Ok- 
tol)er  1908. 

*)  Vffl.  (t.  Kaiisch,  Herstellung,  Verwendung,  Aufbewahrung  flftssijrer  Luft.  3.  Aufl. 
Weimar. 

*)  Verfahren  zur  Erhaltung  der  Eigentemperatur  von  Stoffen  aller  Art,  z.  B.  Auf- 
l)ewahren  flüssiger  Luft  mittelst  eines  doppelwandigeu,  wärmeisolierenden  Gefäßes.  D.H.  IV 
Nr.  lHi)832. 
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Festes  Kohlendioxyd  allein  siedet  nach  Versuchen   der  Physikalisch-Tech- 
nischen Reichsanstalt  bei  — 78*8®. 

Das  in  Stahlflaschen  komprimierte  flüssige  Ammoniak  des  Han- 
dels kann  auch  als  Kühlbad  dienen,  i)  Läßt  man  es  aus  der  geneigten 
Bombe  in  ein  Weinholdgefäß  fließen,  so  behält  es  darin  dauernd  eine  Tem- 
peratur, die  mehrere  Grade  unter  seinem  Siedepunkt  bei  Atmosphären- 
druck (  -i\iVl^)  liegt  und  die  man  noch  weiter  erniedrigen  kann,  wenn 
man  einen  Wasserstoffstrom  durch  die  Flüssigkeit  hindurchleitet  und  da- 
mit deren  Verdampfung  beschleunigt. 

Noch  bequemer  gelangt  man  zu  relativ  niedrigen  Temperaturen  mit 
Hilfe  von  gestoßenem  Eis,  indem  man  dieses  oder  besser  Schnee  mit 
kristallisiertem  Calciumchlorid,  verdünnter  Schwefelsäure,  abso- 
lutem Alkohol  oder  Kochsalz  mischt  Die  tiefste  Temperatur,  nämlich 
—  54•9^  wird  durch  Mischen  von  100  Teilen  CaClj  +  Aq.  mit  70  Teilen 
Schnee  erreicht;  das  Salz  muß  fein  gepulvert,  der  Schnee  trocken  sein. 
Gleiche  Gewichtsteile  der  beiden  Stoffe  geben  nur  —  29°,  haben  aber  einen 
über  doppelt  so  hohen  Abkühlungswert,  d.  h.  das  Vermögen,  unter  sonst 
gleichen  Umständen  die  doppelte  Anzahl  Kalorien  Wärme  zu  absor- 
bieren. 

Die  tiefste  Temperatur,  die  beim  Mischen  von  Schwefelsäure  von  0° 
mit  Schnee  theoretisch  erreicht  w^erden  kann,  beträgt  -  37 ^  und  entsteht 
beim  Xfischen  von  1  Teil  Säure  von  65*5%  Hg  S(-)4  mit  l'l  Teilen  Schnee. 
Nach  anderen  Angaben  erniedrigt  ein  (iemenge  von  1  Teil  Schnee  mit 
1  Teil  verdünnter  kalter  Schwefelsäure  die  Temperatur  von  — ß^auf  — 50®. 

Bei  Vermischung  von  Schnee  mit  absolutem  Alkohol  tritt  eine  Tem- 
peraturerniedrigung von  0°  auf  — :iO°  ein. 

Am  meisten  gebraucht  wird  die  Kältemischung  aus  Schnee  oder  Eis 
und  Kochsalz,  zu  ungefähr  gleichen  Teilen,  die  — 22°  erreichen  läßt. 

Auch  ohne  Eis,  bloß  mit  Wasser,  kann  man  zu  tiefen  Temperaturen 
gelangen,  so  z.B.  zu  — 16^  wenn  man  1  Teil  Ammoniumnitrat  in 
VA  Teilen  Wasser  auflöst. 

Oft  genügt  schon  als  Kühlmittel,  das  infolge  seiner  großen  latenten 
Schmelzwärme  einen  großen  Kühlwert  besitzt,  zerstoßenes  Eis  allein, 
so  in  allen  Fällen,  wo  verdünnte  wässerige  Lösungen  auskristallisieren 
sollen.  Auch  wenn  es  sich  darum  handelt,  chemische  Reaktionen  von 
langer  Dauer  bei  möglichst  konstanter  Temperatur  vor  sich  gehen  zu 
lassen,  ohne  daß  eine  ständige  Regulierung  und  Beaufsichtigung  des  Kühl- 
bades nötig  ist,  ist  Eis  oder  eine  Mischung  von  Eis  und  Wasser  das  beste 
Kühlmittel.  Vielfach  empfiehlt  es  sich.  Eis  aus  destilliertem  Wasser 
sich  selbst  herzustellen;  man  kann  dieses  reine  Eis  mit  den  zu  kühlenden 
Flüssigkeiten  usw.  in  direkte  Berührung  bringen,  z.  B.  beim  Zentrifugieren 
und  Filtrieren,  ohne  eine  ^'erunreinigung  der  Substanz  befüi'chten  zu  müssen, 

^)  Yg\. z.B.  A.Stock,  Die  Reaktion  zwischen  Phosphorpoiitasulfid  und  Ammoniak. 
Ber.  d.  Deutschen  ehem.  Gesellsch.  Jg.  39.  S.  1967  (1907).  Siehe  auch  H.  Teichmann, 
Komprimierte  und  verflüssigte  Gase.  \V.  Knapp,  Halle  a.  d.  S.  1908. 
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dessen  Prinzip  unter  anderem  auch  der  Verwendung  von  Äther,  Äthyl- 
chlorid usw.  als  lokale  Anästhetika  und  der  technischen  Eisbereitung,  z.  B. 
in  der  Carr^schen  Kältemaschine,  zugrunde  liegt.  Saugt  man  durch  ein 
Gefäß  mit  Äther  einen  raschen  Luftstrom,  so  sinkt  die  Temperatur  auf 
—  20*,  mit  Methylchlorid  erhält  man  nach  derselben  Methode  sogar  —  53<>. 

Übersicht  der  Kühlmittel, 
nach  steigenden  Temperaturen  geordnet*) 

Flüssiges  Helium — 268-5« 

Flüssiger  Wasserstoff —2bS^ 

Flüssige  Luft —190« 

Festes  Kohlendioxvd  ■+-  Alkohol  im  Vakuum — 100® 

Festes  Kohlendioxvd  -f  Äther — 90« 

Festes  Kohlendioxvd — 78*8« 

Festes  Kohlendioxyd  +  8oo«/oiger  Alkohol — 68« 

7  Teile  Schnee  -|-  10  Teile  kristallisiertes  Chlorcalcium     .  —54-9« 

Festes  Kohlendioxyd  +  78«/oiger  Alkohol — o3« 

Methylchlorid,  rasch  verdunstend — 53« 

11  Teil  Schnee  +  1  Teil  65*5«/oige  Schwefelsäure    .     .    .  —37« 

Flüssiges  Ammoniak — 33*7« 

Schnee  +  absoluter  Alkohol -30« 

1  Teil  Schnee  -f  1  Teil  kristaUisiertes  Chlorcalcium      .     .  —29« 

1  Teil  Schnee  +  1  Teil  Kochsak -22« 

Äther,  rasch  verdunstend — 20« 

1  Teil  Ammoniumnitrat  +  1*3  Teile  Wasser — 16« 

Eis ±0« 

nL  Heizquellen. 

Die  Erzeugung  von  Temperaturen,  die  über  der  gewöhnlichen  Zimmer- 
wärme liejren.  geschieht  entweder  auf  chemischem  oder  auf  physikali- 
schem Wege:  im  ersteren  Falle  dienen  exotherme  chemische  lYozesse, 
die  unter  so  starker  Wärmeentwicklung  verlaufen,  dal.)  sich  glühende  CJase 
bilden,  d.  h.  eine  Hamme  entsteht,  zum  Heizen,  im  anderen  Falle  gelangt 
die  JoM//sch(»  Wärme  des  elektrischen  Stromes  zur  Ausnutzung. 

1.  Chemisches  Heizen. 

Die  in  den  Steinkohlen  aufgespeicherte  Sonnenenergie  liefert  die 
gewöhnlichste  chemische  Heizquelle:  das  I^uchtgas,  das  -  im  ..Bunsen- 
brenner" automatisch  mit  Luft  gemischt  im  Laboratorium  fast  aus- 
.«^-hlieijlirh  zum  Heizen  dient. 

M  nie  bei^fa^rteD  Temperataren  sollen  nar  einen  unurefähren  Anhalt  ireben: 
hei  den  verflfWiti^en  <Tasen  ist  der  Siedepunkt  bei  Atmosphiirendnirk  venni*rkt.  durch 
Bescbleuuifnini:  der  VenUmpfung  find  natürlich  weit  niedrigere  Temperaturen  zu  er- 
reichen (virl.  rdieu.  S.  43). 
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Die  fast  unzühligen  Laboratoriumsgasbrenner,  die  seit  Bunxen  vor- 
geschlagen wurden,  benutzen  insgesamt  das  Prinzip  des  ursprünglichen 
Bunsenbrenners  und  unterscheiden  sich  —  manchmal  nicht  zum  Vorteil  — 
nur  in  nebensächlichen  Dingen  von  diesem. 

Wichtig  für  den  gewöhnlichen  einflammigen  Bunsenbrenner  ist  das 
Vorhandensein  einer  .,Sparflamme"  und  femer  eines  kurzen  konischen 
Schornsteins  aus  Eisenblech,  den  man  auf  einem  dreiarmigen  Halter  auf- 
setzt (Fig.  82) ,  damit  die  Flamme  vor  Zugluft  geschlitzt  ist  und  ruhiger 
brennt.  Femer  empfiehlt  sich  ein  als  langer  Hebel  au.sgebildeter  Hahn, 
der  sich  mit  Leichtigkeit  selbst  mit  dem  kleinen  Finger  regieren  läßt. 

Beim  Arbeiten  mit  geringer  Flamraenhöhe  muß  gewöhnlich  auch  die 
LuftzuführuDg  durch  Verkleinern  der  Zuglöcher  mittelst  der  am  Fuß  des 
Brenners  befindUchen  Hülse  verringert  werden,  da  sonst  die  Flamme  leicht 
unter  Entwicklung  eines  au  Acetyien  erinnernden  Gemchs  „durchschlagt". 
Man    vermeidet    dies    auf   einfache  Weise    auch    dadurch ,  daß    man    die 


^^ 


Brennermündung  mit  einem  kleinen  Dralitnetz  bedeckt,  das  nach  Art  der 
Dduyschen  Sicherheitslampen  wirkt 

Die  A'erringerung  der  Luftzufuhr  beim  Kleinstellen  des  Gashahnes 
geschieht  automatisch  in  den  von  Finkener  vorgeschlagenen  Brennern 
fFig.  83);  das  Mischungsverhältnis  von  Leuchtgas  und  Luft  bleibt  bei  jeder 
Stellung  des  Regulierhahnes  das  gleiche,  so  daß  die  Flamme  auch  bei 
niedrigstem  Stande  nicht  zurückschlägt. 

Eine  praktische  Regulierbarkeit  sowohl  des  Oasstromes  wie  der  Luft- 
zufUhmng  besitzen  die  sogenannten  Teclubrenner")  (Fig.  84). 

Die  Gasbrenner  nach  F.  Allihn^)  (Fig.  85)  tragen  auf  dem  Brenner- 
rohr ein  Drahtgewebc  aus  Nickeldraht  und  erzeugen  statt  der  gewöhn- 
lichen langgestreckten  ItunsenQamme  eine  breite,  kurze,  in    allen  Teilen 

')  A'iV.  Tcclu,  EJD  neuer  Laboratoriiinisbreimer.  Joiirn.  f,  prakt.  Chemie.  Bd.  45. 
8.281(1892)  und  ZeitBchr.  f.  analjt.  Chemie.  Bd.  31,  S.  428  (1892);  vgl.  auch:  Zur 
Kennzeichnung  der  Flamme.  Journal  f.  prukt.  Chemie.  Bd.  44.  S.  246  (1891). 

•)  Gasbrenner  mit  verstellbarom  Breuuerrohr  zur  Erzeugung  einer  in  allen  Teilen 
gleich  heißen  Flamme.  Chem.-Zfg.  Bd.  19.  S.426  (1895). 
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chemische  Reaktionswärme  eines  Gemisches  von  Aluminium  und  Eisen- 
oxyd oder  ähnlichen  Stoffen,  z.B. zum  Schweißen  von  Stahl,  benutzt  und 
von  allen  Heizquellen  zwar  vielleicht  nicht  die  höchsten  Hitzegrade,  wohl 
aber  sicherlich  auf  bequemste  Art  die  größten  Wärmemengen  in  räumlicher 
und  zeitlicher  Konzentration  liefert;  die  erreichbare  Temperatur  wird  sich 
von  der  des  Moissanscben  Ofens  nicht  sehr  viel  unterscheiden  und  ist  z.  B.  bei 
der  Darstellung  von  Chrom  aus  Chromoxyd  und  Aluminium  schätzungs- 
weise auf  3000®  zu  veranschlagen.  Das  Verfahren  benutzt  die  Eigenschaft 
des  Aluminiums,  ein  Wärmeakkumulator  zu  sein:  die  große  Menge  elek- 
trischer Energie,  die  bei  seiner  Abscheidung  aufgewendet  wurde,  wird  in 
Form  von  Wärme  wieder  ausgelöst;  das  Thermitverfahren  kann  mithin 
als  eine  indirekt  elektrische  Methode  bezeichnet  werden. 

2.  Phvsikalisches  Heizen. 

Die  Heizung  nach  physikalischen  Methoden  geschieht  ausschließlich 
auf  elektrischem  Wege,  und  zwar  durch  Ausnutzung  der  Jouleschen  Wärme, 
die  beim  Durchgange  des  elektrischen  Stromes  durch  Medien  in  um  so 
höherem  Maße  entsteht,  je  größeren  Widerstand  er  findet.  Äußerst  dünne 
Platinfolie  z.  B.  ist  ein  geeignetes  Material,  so  daß  man  damit  Muffel- 
und  Tiegelöfen,  Trockenschränke,  Porzellanröhren  usw.  auf  jede  belie!)ige 
Temperatur  bis  1500®  erhitzen  kann. 

Unter  Verwendung  eines  Iridiumrohres  hat  man  elektrisch  heiz- 
bare Öfen  konstruiert,  die  bis  2100®  erhitzt  werden  können. 

Für  manche  Zwecke  ist  auch  die  unter  dem  Namen  Kryptol  im 
Handel  befindliche  kömige  Widerstandsmasse  recht  geeignet;  in  besonders 
dafür  konstruierten  Öfen  soll  man  mit  dieser  Heizmasse,  die  aus  einem 
grusartigen  Gemisch  —  vielleicht  von  Graphit  und  Ton  —  besteht,  bis 
über  2000®  erhitzen  können.  Prinzipielle  Vorzüge  der  Kryptolheizung  vor 
den  Platinfolieöfen  bestehen  darin,  daß  ein  Durchbrennen  des  Heizkörpers 
ausgeschlossen  und  eine  sehr  vielseitige  Verwendungsmöglichkeit  gegeben 
ist.  Andrerseits  sollen  die  Stromkosten  sehr  hoch  sein. 

Die  verschiedenen  Konstruktionen  der  elektrisch  heizbaren  Öfen  im 
einzelnen  beschreibe  ich  im  5.  Abschnitt  dieses  Kapitels. 

Ein  vorzügliches  Material  für  die  Beheizung  von  Röhren,  Becher- 
gläsern u.  dgl.  ist  der  die  Elektrizität  schlecht  leitende  Draht  aus  Nickelin, 
Manganin  oder  Constantan.  Umkleidet  man  z.  B.  ein  Becherglas  zu- 
nächst mit  Asbestpapier,  umwickelt  es  dann  spiralig  mit  einem  der  ge- 
nannten Drähte  und  bringt  als  Isolierschicht  nach  außen  darüber  Asbest- 
pappe an,  so  erhält  man  ein  ausgezeichnetes  elektrisch  heizbares  Luftbad 
(vgl.  den  5.  Abschnitt  dieses  Kapitels,  S.  61). 

Gitterförmige  Gewebe  nach  C.  Schniemndt  (Neuenrade  i.  Westf.) 
aus  Constantandraht ,  der  mit  Asbest  umwickelt  ist,  können  ähnlichen 
Zwecken  dienen  (Fig.  108). 

Eine  originelle  Heizungsmethode,  nämlich  mit  elektrischen  Glüh- 
lampen, speziell  zum  Erhitzen  und  AbdestiUieren  niedrig  siedender  Flüssig- 


E.  Tküo^)  gab  die  in  Fig.  126  dargestellte  Apparatur  an.  S.  P.  Beebe 
und  B.  H.  Buxton*)  konstruierten  ein  ähnliches  Heizbad  speziell  fttr  sero- 
logische Zwecke  (Seniminaktiviening  und  Sterilisierung).  Das  durch  eine  Glüh- 
lampe geheizte  Wasserbad  (Fig.  127)  läßt  sich  mittelst  eines  kleinen  Rhcostaten 
leicht  auf  jede  beliebige  Temperatur  bis  90'  aul  '/lo"  konstant  einstellen. 

Neuerdings  gab  W.  Thömer*)  eine  Heizvorrichtung  mit  elektrischen 
Glühlampen  an  (Fig.  128).  Er  vem'endet  dazu  Erleameyerkolben  mit  starker 
Einbauchung  des  Glasbodens;  die  IGkerzigen  —  am  besten  außen  mattierten 
oder  geschwärzten  —  Glühlampen  ragen  zur  Hälfte  in  diese  Einbauchung 


hinein  und  sind  in  Tonblumentöpfen  fest  eingesetzt  Die  Abbildung  stellt 
die  Verwendunf?  der  Heizmethode  für  die  Extraktion  in  Soxkietschea  Appa- 
raten (vgl.  VI.  Kap.,  unter  Extrahieren)  dar. 

Abarten  der  oben  beschriebenen  Trockenkilsten  sind  die  Thermo- 
staten, deren  Innenraum  ohne  besondere  Aufsicht  dauernd  eine  beliebige 

')  ¥An  elektriacher  Heizapparat  für  gefahrloses  AbdeBtillieren  von  Xthcr.  Chem.- 
Ztg.  Bd.  25.  S.  685  (1901). 

')  Einige  neue  Ijaboratori um sap parate.  Americ,  Joiirn.  of  Physiologj'.  Vol.  14. 
p.  10  {190J).  —  Vgl.  Cbcm.  Zcntralbl,  1905.  II.  S.  733. 

*)  Apparat  zur  gefahrlosen  Erhitzung  l«icht  entzllndlicber  und  flOchtiger 
ätherischer  Flüssigkeiten  bei  der  Extraktion  oder  Destillation.  ZeiiKchr.  f.chem,  Apparaten- 
kuode.  Bd.  3.  S.  11  (1908). 
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sich  bei  dem  kleinen  Wasservolumen  bereits  in  wenigen  Sekunden  Dampf. 
Dagegen  sind  sie  als  Wasserbäder  — ■  im  eigentlichen  Sinne  des  Wortes  — 
wegen  ihres  beschränkten  Innenraumes  in  den  meisten  Fällen  unbrauchbar. 
Ohne  den  Anschluü  an  eine  Wasserleitung  und  ohne  ein  AbfluUrohr 
nötig  zu  haben,  behalten  die  W^asserbader  nach  W.  Dittmar ')  und  die  nach 
Bettendorf  ein    konstantes  Niveau.  Die  Konstruktion  erhellt  aus  der  Ab- 
bildung (Fig.  153).  Der  \'orzug  dieser  Bader  besteht  darin,  daO  man  von 
einem  zufälligen  Versagen  der  Wasserleitung  oder  dem  Zusetzen  des  Ab- 
flußrohrs oder  des  Wasserleitungshahns  unabhängig  wird,    was  besonders 
bei  Dauer\ersuchen  über  Nacht  in^Betracbt  kommt.  Verwendet  man  zum 
Speisen  dieser  Bäder    destilliertes  Wasser,    so  wird  jede  Kesselstein- 
bildung vermieden.  Femer  ist  der  Wasser- 
und  Gasverbrauch  viel  geringer   als  bei 
den  vorher  erwähnten  Wasserbädern,  bei 
denen  beständig  warmes  Wasser  nutzlos 


abfliegt  und  dafür  entsprechend  viel  kaltes  Wasser  von  neuem  erwärmt 
werden  muß. 

Eine  Mariollesche  Flasche  in  Verbindung  mit  einem  Kupferkessel 
ergiiit  ebenfalls  ein  rationelles  Wasserbad,  bei  dem  nur  soviel  Wasser  nach- 
fließt, als  wirklich  verdampft.  Eine  Mariottesche  Flasche  gentigt  eventuell 
fflr  alle  Wasserbader  eines  ganzen  Laboratoriumssaals. ') 

Für  Parallelversuche  usw.  leistet  ein  größeres  Dampfbad,  wie  es 
Fig.  154  darstellt,  gute  Dienste  und  ist  der  entsprechenden  Anzahl  Einzel- 
bäder weit  vorzuziehen  -  einerseits  wegen  der  geringeren  Baumbean- 
spruchung, andrerseits  wegen  der  größeren  Einfachheit  der  Beaufsichti- 
gung und  der  verhältnismäßig  geringeren  Anschaffungskosten. 

■)  Wasserhädcr  aus  Forzellao.  Chem.-Ztg.  Bd.  15,  S.  1467  (1891), 
•)  Vgl. ,/.  VoUiarrl,  VerliesBcrte  Laboratoriumsapparate,    Liebigs  Annal.  d.  Chemie 
u.  Pharm.,  Bd.  284.  S.  233  (1895). 
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5.  Die  Qbrigen  FlUssigkeitsbftder. 
Als  Badflüssigkeit  für  Flüssigkeitsbäder,  die  eventuell  aach  für  Teiti- 
peratoren  über  100'  dienen  sollen,  kommen  folgende  Flüssigkeiten  in  Be- 
tracht Die  Siedepunkte  sind  daneben  vermerkt,  jedoch  liegt  die  Tempera- 
targrenze, bis  zu  der  die  BadflUssigkeit  benutzt  werden  kann,  bei  Gly- 
zerin-, öl-  und  Schwefelsäurebädem  wegen  deren  Gehalt  an  Wasser  oder 
anderen  Verunreinigungen  oft  erheblich  niedriger. 

Gesättigte  Natriumkarbonatlösung  .    ,  104'6'* 
Natriumchloridlösung .     .     .  108' 
Natriumnitratlösung  ,     .     .  120* 
_  Kalinmkarbonatlösung    .     .  135" 

CaIciumchloridlÖsnng .     .     .  180* 
Zinkchloridlösung  ....  300* 

Anilin 182" 

Glyzerin ca.  2i)0* 

öi"(Rüböi) ^  aoo» 

Schwefelsaure  (konzentriert) :i.'t8' 

Petroleum m-^V'ii" 

Calciumchloridlösung  greift  auf  die  Dauer  Kupfer  stark  an,  so 
daß  man  diese  BadflUssigkeit  in  emaillierten  Töpfen  anwenden  mutt. 

Zum  Arbeiten  bei  konstanten  Temperaturen  sind  die  Sablösungen  sehr 
bequem:  von  Zeit  zu  Zeit  muli  nur  das  verdampfte  Wasser  ersetzt  werden. 

Anilin  wird  vielfach  auch  als  Dampfbad  venvendet,  z.  B.  in  der 
Weise,  wie  es  Fig.  159  zeigt.  _a  ist  ein  zylindrisches  Kupfergctiili  von 
65  cm  Höhe  und  Vi  cm  lichter  Weite  mit  überspringendem 
starkem  Ilande,  welcher  durch  einen  Eisenring  verstärkt 
ist.  Auf  diesen  ist  der  Aufsatz  b  mit  Hilfe  der  Schrau- 
ben c  und  eines  zwischengelegten  lUnges  von  .\sbestpappo 
dicht  aufgesetzt.  In  den  zwei  Tuben  des  Deckels  befinden 
sich  ein  Thermometer  und  ein  Luftkühlrohr.  Im  unteren 
Teile  des  Bades    ist  ein  durchlöchertes  Kupferblech  an-      ^  ^ 

gebracht,  auf  welchem  das  eiserne  Rohr  d  ruht.  In  dem 
Bade  befinden  sich  iJOO  -:?50j/  Anilin,  welche  durch  direkte 
Flamme  so  stark  erhitzt  werden,  daÜ  das  Thermometer, 
wenn  es  etwa  20  cm  in  dxs  Bad  hineintaucht,  den  Siede- 
punkt des  Anilins  anzeigt."') 

(Hyzerin  siedet  wegen  seines  Wassergehaltes  meist 
schon  weit  unter  dem  Sie{lepunkt  des  reinen  Produkts; 
zwischen    IfiO»  und    170»   bleiben    niyzerinbäder   langer  na.n». 

durchsichtig  als  Öl-  und  Schwefolsäurebilder. 

Ölbilder  dürfen  wegen  ihrer  Feuergefährlichkeit  nicht  lange  ohne 
Aafsicht  erhitzt  werden:  durch  Cberkochen  derselben  sind  wiederholt  grolle 
Brilnde  entstanilen. 

')  Hmil  Finrhrr,  .ViilcitiiDg  xur  Darülellung  ol^uiscbeT Pripamtc.  ViewegASohn. 
BnuDschneif.  '.  Aufl.  1D05.  S.  74. 
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Konzentrierte  Schwefelsäure  als  Badfltissigkeit  wird  fast  aus- 
schließlich für  Schmelzpunktsbestimmungen  benutzt;  vgl  hierüber  das 
siebente  Kapitel. 

A,  Stockt)  schlägt  zum  Erhitzen  von  Reagenzgläschen  bei  beliebigen 
Temperaturen  zwischen  60®  und  325°  ein  Petroleumdampfbad  vor 
(Fig.  160).    Ilohpetroleum ,  wie  es  auch  in  den  FoZAarrfschen  Schießöfen-) 

Verwendung  findet ,    wird    in   dem   Kölbchen  A 
zum  Sieden  erhitzt  Seine  Dämpfe  umspülen  das 
zur  Aufnahme  der  Substanz  dienende  Gefäß  E^) 
und  das  Thermometer  B:    in  dem  Luftkühler  C 
werden   sie   kondensiert.    Das  Abflußröhrchen  D 
mit   Schlauch    und    Quetschhahn    gestattet,    die 
Petroleumfraktionen  so  lange  abzulassen,  bis  der 
gewünschte  Siedepunkt  envicht  ist.    Wird  dann 
der   Quetschhahn   geschlossen,    so   wirkt  C  von 
nun  an  als  RückfluBkühler ,  und  die  Temperatur 
bleibt  innerhalb  weniger  Grade  konstant.  Zur  Er- 
niedrigung   der   Siedetemperatur  gibt  man   von 
dem  abgelassenen  Destillat  durch  C  wieder  zu.  Es 
läßt  sich  in  dieser  Weise  der  Apparat  auf  beliebige 
Temperaturen  zwischen   60°  und  i\'2')^  einstellen. 
Auch  manche  bei  gewöhnlicher  Temperatur  feste  Körper  lassen  sich 
mit  Vorteil  zu  Badfüllungen  benutzen,  sofern  die  gewünschte  Badtemperatur 
über  dem  Schmelz-  und  unter  dem  Siedepunkt  der  angewendeten  Substanz 
liegt.    Die   folgende  Zusammenstellung   verzeichnet  einige  derartige  Stoffe: 

Paraffin 

Naphthalin 

Diphenylaniin 

Schwefel        

Zinkchlorid  (wasserfrei) 

54 '^Vo  Kalisalpeter  +  40*5%  Natronsalpeter  ^) 

Woodschos  Metall 

Rooses  Metall 

1  Teil  Blei  +  1   Teil  Zinn 

Blei gegen 

Naphthalin  und  Diphenylamin  sind  bereits  als  Heizdampf  für 
doppelwandige  Luftbäder   (vgl.  S.  61)   erwähnt   worden.    Für  noch   höhere 


Fipr.  160. 


Schmelzpunkt        Siedepunkt 

ca.  HO     60» 

ca.     :W0»  ♦) 

80» 

218» 

54» 

nio» 

llö» 

448-4» 

250» 

gegen  400» 

218» 

_    .- 

71» 



1)5» 

■    — 

200» 

-   — 

cen      :UX>» 

1510« 

*)  Die  Reaktion    zwischen   Phosphorpentasiilfiil  und   Ammoniak  . 
Deutschen  ehem.  Ges.  Jg.  39.  S.  1994  (1906). 

*)  Vgl.  M.  Abschnitt  dieses  Kapitels  (S.  84). 
')  Natürlich  ist  auch  ein  gewöhnliches  Reagenzglas  verwendbar. 
*)  Nachdem  man  die  niedriger  siedenden  Auteile  abdestilliert  hat. 
^}  Eutektische  Mischimg. 
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Temperaturen  findet  ebenso  Schwefeldampf  Anwendung,  der  in  langen, 
senkrecht  stehenden,  unten  zugeschmolzenen  Glasröhren  durch  Sieden  von 
Schwefel  erzeugt  und  durch  die  Luftkühlung  im  oberen  Teil  des  Rohres 
wieder  kondensiert  wird. 

Bei  höherer  Temperatur  sind  Metallbäder  den  meisten  Flüssigkeits- 
bädem  vorzuziehen,  weil  sie  keine  übelriechenden  oder  gar  brennbaren 
Dämpfe  entwickeln,  und  weil  wegen  der  großen  Leitfähigkeit  der  Metalle 
für  Wärme  eine  gleichmäßigere  Temperatur  im  Bade  herrscht.  Bei  den 
übrigen  Flüssigkeitsbädem  ist  eine  mechanische  Rührvorrichtung  nötig, 
um  eine  möglichst  gleichmäßige  Temperatur\Trteilung  im  Bade  zu  er- 
zielen, bei  den  Metallbädem  ist  dies  unnötig.  Andrerseits  stört  oft  die 
Undurchsichtigkeit  dieser  Bäder;  alle  bleihaltigen  Bäder  müssen  femer 
unter  einem  gut  ziehenden  Abzug  benutzt  werden  wegen  der  Gesundheits- 
gefährlichkeit der  bei  höherer  Temperatur  sich  entwickehiden  Bleidämpfe. 

Für  niedere  Temperatur  —  unter  200^  etwa  —  ist  Sooses  oder 
TToorfsches  Metall  anzuwenden,  für  höhere  Temperaturen  bedient  man 
sich  der  Billigkeit  halber  eines  Metallgemisches  aus  Blei  und  Zinn  oder 
reinen  Bleis  (vgl.  die  Tabelle). 

Als  Gefäße  dienen  für  diese  Bäder  gußeiserne  Schalen,  in  denen  man 
fast  bis  zum  Glühen  erhitzen  kann. 

Da  gelegentlich  kleine  Metallteilchen  an  den  Glasgeräten  haften  bleiben, 
wenn  man  sie  aus  dem  Bade  herausnimmt,  schlugen  W.  Smith  und 
G.  Wm,  Davics^)  als  Gegenmaßregel  vor,  den  in  das  Metall  tauchenden 
Teil  der  Glasoberfläche  vorher  an  einer  leuchtenden  (iasflanime  mit 
Lampeninß  zu  bedecken. 

{).  Trockene  Bäder. 

Vielfach  genügen  auch  unschmelzbare  Stoffe,  deren  Teilchen  leicht 
beweglich  zueinander  sein  müssen,  zur  Füllung  von  Heizbädern.  Zu  diesen 
sogenannten  trockenen  Bädern  benutzt  man  gewöhnlich  flache  eiserne 
Schalen  und  beschickt  sie  entweder  mit  feinem  Sees  and  wegen  dessen 
schlechter  Wärmeleitung   nur   in  dünner   Schicht  oder   mit  Graphit- 

grus, der  wesentlich  besser  leitet,  oder  endlich  mit  gesiebten  Gußeisen- 
spänen, die  die  Wärme  noch  besser  leiten,  sich  aber  leicht  oxydieren. 

Die  trockenen  Bäder    werden    immer    mehr    durch    einfache  Asbest- 
platten oder  Drahtnetze     -  eventuell  in  mehrfacher  Lage  übereinander 
verdrängt;   denn  diese  Geräte  haben  ungefähr  die  gleiche  Wirkung,   sind 
al>er  einfacher  und  sauberer. 

Immerhin  gewährt  ein  Sandbad  von  der  praktischen  Konstruktion, 
wie  sie  Rüdorff  vorgeschlagen  hat  (Fig.  IGl),  für  viele  Zwecke  größten 
Nutzen.  Ein  Sicherheitssandbad  nach  Holde  für  feuergefährliche  Flüssig- 
keiten zeigt  Fig.  102. 


*)  über  Pyren.  Journ.  of  the  ehem.  society.  1880  (1).  p.  416. 
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nicht  dicht  bleiben.  Bevor  man  eine  Druckßascbe  vorsichtig  öffnet,  muß 
Eie  völlig  erkaltet  sein. 

Das  Erhitzen  eines  Beaktionsgemisches  unter  Druck  am   Rückfluß- 
ktlhler  kann  so  geschehen,  iaü  man   auf   das  obere  Ende  des  Kühlrohrs 
mittelst  eines  Korkes   ein   2mal  rechtwinklig  gebogenes 
(ilasrohr  aufsetzt   und   dieses   in  ein    hohes  StandgefäU 
eintauchen  läßt,    das    mit    einer  Quecksilberschicht  von 
passender  Höhe  beschickt  ist 

'2.  Schießröhren. 

Weit  höhere  Drucke  and  Temperaturen  anzuwenden 
gestattet  die  gebräuchlichste  Methode  des  Erhitzens  unter 
Druck,  nämlich  die  Methode,  die  Substanzen  in  Glasröhren 
einzuschmelzen  (Einschluß-,  Bomben-,  SchieBröhren}  und 
diese  in  besonders  konstruierten  Ofen  oder  Bädern  (Schieß-, 
Boml>enöfen,  Wasserliadkanonen)  zu  erhitzen. 

(iegen  langsam  wirkenden  Druck  ist  <>las  sehr 
widerstandsfähig:  Röhren  von  2  »im  Wandstärke  and  10  "b-"»- 

bis  20  mt»  lichter  Weite  halten  über  100  AtmosphSren  Druck  aus  —  ein 
fehlerfreies,  d.  h.  von  Schrammen,  Bla.sen,  Sandkümeni  usw.  freies  Glas 
und  vorsichtiges  Erwärmen  und  Wiederabkübleu  vorausgesetzt. 

Tber  die  Beschickung,  das  Zuschnieben .  das  Erhitzen  und  Wieder- 
öffnen der  Röhren  findet  sich  Nilheres  im  Abschnitt  über  organische  Ele- 
mentarauahse  (vgl,  C.  Braktn  u.  J.  Wi:tzel). 

Man  benutzt  meistens  für  Schießröhren  Kaliglas:  jedoch  genügt 
auUer  bei  quantitativen  Bestimmungen  fehlerfreies  und  sogenanntes  doppel  t- 
gekühltes  Natronglas  vollkommen  und  Ist  wegen  seiner  Billigkeit  und 
der  twijuemercn  Handhabung  vorzuziehen. 

l'm  übermäßigen  (iasdruck  zu  vi-nueiden,  empfiehlt  es  sich  oft, 
nicht  auf  einmal  alle  gaserzeugende  Substanz  einziifülh-n.  Bewirkt  Brom 
z.  B.  eine  Entwicklung  von  Itromwasserstoff,  so  setzt  man  zunächst  nur 
'/,  des  gesaraten  Broms  zum  Ueaktionsgemisch,  öffnet  nach  beendigter 
Reaktion  das  Rohr,  fügt  dn.>^  zweite  Drittel  Brom  hinzu,  si-hmilzt  wieder 
zu  usw. ;  überhaupt  vermindert  man  die  tiefahr  des  Springens  der  P^iuschluß- 
röhren  dadurch  beträchtlich,  daß  man  nach  einiger  Zeit  das  Krhit/en  unterbricht, 
-  -  eventuell  noch  bevor  die  beabsichtigte  Hik-hsltemperntnr  erreicht  ist  -  , 
die  bis  dahin  gebildeten  (iase  herausbißt  und  erst  dann  wieder  weiter  erhitzt. 

l'm  die  Tension  des  Reaktionsgemisclies  beim  Schlifllen  und  Offnen 
der  Röhre  möglichst  weit  zu  erniedrigen,  ist  es  häufig  von  grolU-m  Nutzen, 
die  Schießröhre  stark  zu  kühlen,  am  besten  mit  flüssiger  Luft,  ein  Ver- 
fahren, das  unbedingt  notwendig  ist  beim  .Vrlteiten  mit  verflü-ssigten 
wasserfreien  (;a."ien.  /.  B.  mit  Salzsäure,    Schwefeldioxyd,  Ammoniak  u.a.') 

'i  Vgl.  .1.  .N'/ort  Linil  H.  lluffiiiiiHH ,  Clier  das  .Vrbeileu  mit  vcrflrissigti'»  (iagrii. 
Ber.  ü.  Denlsclien  cliom.  iifs.  .Ig.  86.  S.  S'J5  |19U3|:  fcnier  Emil  Fiach.,-  uaA  E.  Frank- 

AbdtikaldtB.  Uudbmcli  der  bloehrniMb»  Arbtixn'itaodrD.  I.  (J 
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Will  man  unter  höherem  Druck  erhitzen,  als  ihn  bei  der  eingehaltenen 
Temperatur  das  Reaktionsgemisch  selbst  hervorruft,  so  kann  man  indiffe- 
rente, niedrig  siedende  Flüssigkeiten  beimengen,  deren  Tension  schon  bei 
verhältnismäßig  niedriger  Temperatur  bedeutend  ist. 

Die  folgende  Tabelle  M  gibt  hierüber  Aufschluß. 


Dnick  in 
Atmosphären 

Wasser 

Äther 

Chloroform 

2 

bei  121« 

hei    ÖG» 

bei    HS« 

4 

..    144» 

.,     80« 

..    109» 

« 

„    109" 

.     9fi« 

..    127» 

H 

„    171» 

,.  109» 

..   141« 

10 

..    IHO» 

..  119» 

,.   152» 

Die  beim  Arbeiten  mit  ]>hiusilure  im  Einschlußrohr  notwendigen 
Vorsichtsmaßregeln,  die  natürlich  mutatis  mutandis  auch  für  andere  gif- 
tige Stoffe  gelten,  hat  J,  CXef-)  beschrieben. 

Sollen  die  (Jase,  die  sich  in  Schießröhren  gebildet  haben,  aufgefangen 
werden,  so  kann  man  nach  den  Angaben  von  L.  Carius^)  und  von  E.  Sal- 
kowski  *)  verfahren. 

Um  eine  in  Wasser  schwer  lösliche  Substanz  aus  der  Dombenröhre 
bequem  herauszulösen,  befestigt  man  die  letztere  mit  der  Öffnung  nach 
unten  über  einer  Schale  und  liUU  durch  eine  lange,  passend  gebogene  Zu- 
leitungsröhre einen  kräftigen  Dampfstrahl  eintreten;  die  konzentrierte  Lö- 
sung tropft  dann  kontinuierlich  in  die  untergestellte  Schale. 

Das  automatische  Auslaugim  des  Uohrinhalts  kann  amrh  so  ge- 
schehen, (laß  man  die  Köhre  mit  Wasser  anfüllt,  sie  mit  dem  Finger 
verschließt,  umkehrt  und  in  eine  mit  Wasser  gefüllte  Schale  eintauchen 
läßt.  Nach  Freigabe  der  IJohröffnung  bildet  sich  dann  eine  Zirkulation  des 
Wassers  aus:  die  gesättigte  Lösung  sinkt  nach  unten,  frisches  Wasser 
steigt  nach  oben,  bis  (lleichge\Yicht  eintritt,  d.  h.  bis  die  gesamte  Wasser- 
menge gesättigt  ist.  An  Stelle  des  Wassers  lassen  sich  natürlich  auch 
andere  Lösungsmittel  anwenden. 

Das  Entwickeln  von  (lilor,  Jodwasserstoffsäm^e,  Ammoniak  usw.  im 
Einschlußrohr  selbst  wird  im  achten  Kapitel  behandelt. 


land  Ärmst roiiii y    Über  die  isomeren  Acetohalogeudorivate   der  Zucker  ....    Ebenda. 
Jg.  35.  S.  835  i  1902). 

*)  Aus    Lassa r-Cohn ,    Arbeitsmethodou    für    organisch-chemische    Laboratorien. 

4.  Aufl.  1906.  S.  95. 

•)  Über  das  zweiwertige  Kohlenstoffatom  .  .  .  Liebigs  Anual.  d.  Chemie  u.  Pharm. 

5.  287.  358  (1895). 

•)  Über  die  Zersetzung  der  Salpetersäure  in  der  Wärme.  Liehujs  Annal.  d.  Chemie 
u.  Pharm.  S.  169,  319  (1873). 

*)  Weitcrc  Beiträge  zur  Theorie  der  Ilarnstoffbildung  .  .  .  Zeitschr.  f.  physiol. 
Chemie.  Bd.  4.  S.  64  (1880). 
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Sicherheitsventil  mit  Laufgewicht  besitzt  und  durch  einen  eisernen  Bügel 
mit  Zentralschraube  auf  den  Kessel  aufgepreßt  wird;  Asbest-  oder  Blei- 
ringe sorgen  für  dichten  Abschluß. 

Fig.  175  zeigt  den  bekannten  Pa^inschen  Topf 
(aus  Gußeisen,  innen  weiß  emailliert),  Fig.  176  einen 
Autoklaven  mit  Rührwerk. 

Auch  metaUene  Autoklaven  in  Röhrenform  (Fig.  177) 
sind  an  Stelle  der  immerhin  leicht  springenden  Glasröhren 
oft  von  Nutzen,  vorausgesetzt,  daß  das  betreffende  Re- 
aktionsgemisch das  Metall  (Gußstahl,  Phosphorbronze, 
Aluminiumbronze  usw.)  nicht  angreift,  ^j 

L.  Gattermann  verwendet  Mannes  mann  röhren,  die 
auf  dem  einen  Ende  zugeschweißt,  auf  dem  anderen  Ende 
mit  einem  (iewinde  versehen  sind;  die  Dichtung  der  Ver- 
schlußkapsel geschieht  mit  metallischem  Blei. 

WL  Ipatieiv')  hat  einen  Apparat  konstruiert,  mit 
dem  sich  Versuche  bei  400  Atmosphären  Druck  und  bei 
Temperaturen  bis  625<^  ausführen  lassen. 

Vn.  Temperaturmeasung. 

Die  Temperatur  wird  hauptsächlich  bestimmt : 
1.  mit    Flüssigkeitsthermometern,  die  Queck- 
Fig.177.  Silber,  Kalium-Natrium,  Alkohol',  Toluol,  Petroläther  oder 

Pentan  enthalten; 

2.  mit  Gasthermometern,  die  mit  Luft,  Wasserstoff  oder  Helium 
gefüllt  sind; 

3.  auf  elektrischem  Wege,  entweder   mit   Thermoelementen   oder 
mit  Hilfe  von  Widerstandsmessungen; 

4.  auf  kalorimetrischem  Wege; 

5.  mit  optischen  Instrumenten; 

6.  mittelst  der  Methode  der  Probekörper; 

7.  durch  Tensionsmessung  einer  Flüssigkeit. 

Hier  können   nur  die  ersten  drei  Methoden  der  Temperaturmessung 
etwas  eingehender  behandelt,  die  übrigen  nur  summarisch  gestreift  werden. 


1.  Flüssigkeitsthermometer. 

Die  gewöhnlichen  Quecksilberthermometer  sind  ungefähr  zwischen 
—  35<>  und  +  350*^  brauchbar:  bei  tieferen  Temperaturen  gefriert,  bei 
höheren  siedet  das  Quecksilber. 

Für  chemische  Zwecke  kommen  entweder  Instrumente  mit  Milch- 
glasskala (Einschlußthermometer)   oder  solche  mit  der  Teilung  auf  der 


»)  Vgl.  z.  B.  Pfunffsf,  D.  R.  P.  56.816. 

*)  Katalytische  Rcaktioucu  bei  liohcu  Temperaturen  und  Drucken.  Ber.  d.  Deutschen 
ehem.  Ges.  Jg.  37.  S.  2983  (1904). 
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Röhre  (Stabthermometer)  in  Betracht.  Die  Stabthermometer  sind  zwar 
gegen  mechanische  Beanspruchung  (Druck  und  Stoß)  widerstandsfähiger 
als  die  Einschlußthermometer,  haben  aber  im  übrigen  diesen  gegenüber 
sehr  viel  Nachteile:  Zunächst  springen  sie  bei  jähem  Temperaturwechsel 
viel  leichter,  sodann  ergeben  sie  weit  eher  parallaktische  Fehler  bei  der 
Ablesung,  weil  sich  die  Quecksilbersäule  hinter  einer  konvexen  Skala  be- 
findet statt  unmittelbar  auf  der  Teilung,  ferner  folgen  sie  Temperatur- 
schwankungen wegen  ihrer  verhältnismäßig  großen  Glasmasse  weit  langsamer, 
und  schließlich  ist  die  Skala  durch  chemische  oder  physikalische  Einflüsse 
leicht  verwischbar  und  wird  daher  häufig  unleserlich. 

Um  auch  oberhalb  350®  Quecksilberthermometer  in  gewöhnlicher 
Weise  verwendbar  zu  machen,  wurde  der  Siedepunkt  des  Quecksilbers  da- 
durch erhöht,  daß  in  das  Kapillarrohr  über  dem  Quecksilberfaden  ein  in- 
differentes Gas  unter  Druck  eingefüllt  wurde;  außerdem  mußte  eine  Glas- 
sorte mit  einem  möglichst  hohen  Erweichungspunkt  und  einem  möglichst 
niedrigen  Ausdehnungskoeffizienten  angewendet  werden. 

Die  ersten  derartigen  Thermometer  waren  aus  Jenaer  Thermo- 
meterglas 16 III  angefertigt  und  enthielten  Stickstoff,  der  bei  Zimmer- 
temperatur ungefähr  den  Druck  einer  Atmosphäre  ausübte;  der  Raum  der 
KapiUare  über  dem  Quecksilbemiveau  war  so  bemessen,  daß  infolge  der 
Kompression  des  Stickstoffs  durch  das  emporsteigende  Quecksilber  dieses 
selbst  bei  4r)0®  noch  nicht  ins  Sieden  kam. 

F.  Ällihn  M  stellte  fest,  daß  bei  andauerndem  Erhitzen  auf  ca.  300* 
sich  das  Jenaer  Glas  bezüglich  der  thermischen  Nachwirkungsdilatationen 
etwa  doppelt  so  günstig  verhielt,  wie  das  gewöhnliche  Thüringer  Glas. 

Für  noch  höhere  Temperaturen,  nämlich  bis  550®,  kamen  dann  Ther- 
mometer in  den  Handel,  die  aus  Jenaer  Thermometerglas  59  III 
(Borosilikatglas,  vgl.  das  erste  Kapitel,  S.  4)  hergestellt  und  mit  Kohlen- 
dioxyd von  nahezu  20  Atmosphären  Druck  gefüllt  waren.*) 

Der  letzte  Schritt  auf  diesem  Wege  führte  schließlich  zu  Quecksilber- 
thennometern  aus  Quarzglas,  die  mit  Stickstoff  von  60  Atmosphären 
Druck  gefüllt  sind  und  bis  720°  verwendet  werden  können.  Jedoch  lassen 
sich  derartige  Quarzthermometer  bis  jetzt  nur  von  begrenzter  Länge  an- 
fertigen, weil  die  Herstellung  einer  gut  kalibrischen  Röhre  aus  Quarz  schwierig 
ist:  sie  umfassen  nur  das  Temperaturintervall  von  300 — 750®,  sind  in  Vi-^^rade 
geteilt  und  haben  statt  einer  Milchglasskala  eine  solche  aus  Nickelstahl.«) 

M  über  das  Aosteigen  des  Eispunktes  bei  Quecksilberthermometern  aus  Jenaischem 
Xormalglas.  Zeitscbr.  f.  anaiyt.  Chemie.  Bd.  28.  S.  435  (1889)  und  Bd.  29.  S.  381  (1890). 

•)  Wiebty  Über  die  Verwendung  des  Quecksilberthermometers  in  hohen  Tempe- 
raturen. Zeitschr.  f.  Instnimentenkunde.  Bd.  10.  S.  209  (1890).  —  Ferner  O.  Schott, 
Thermometerglas.  Ebenda.  Bd.  11.  S.  330  (1891).  —  A,  Mahlkty  Verwendung  des  flüssigen 
Kohlendioxyds  zur  Herstellung  hochgradiger  Quecksilberthermometer.  Ebenda.  Bd.  12. 
S.  402  (1892).  —  A.  Mahlke,  Über  die  Messung  der  Temperaturen  bis  550®.  Ber.  d. 
Deutschen  ehem.  Ges.  Jg.  26.  S.  1815  (1893).  —  J/.  r.  Hecklinghauarn,  Über  das  neue 
Quecksilberthermometer  für  Temperaturen  bis  550*.  Ebenda.  Jg.  26.  S.  1514  (1893). 

•)  C\  Siebertf  Über  hochgradige  Thermometer  aus  Quarzglas.  Zeitschr.  f.  Elektro- 
chemie. Bd.  10.  158  (1904). 
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Bei  allen  diesen  Quecksilberthermoraetern  für  sehr  hohe  Tempera- 
turen macht  sich  der  große  Übelstand  bemerkbar,  daß  die  KoiTektion 
wegen  des  herausragenden  Quecksilberfadens,  die  sich  schwer  genau  be- 
stimmen läßt,  außerordentlich  groß  zu  sein  pflegt,  bei  Schmelzpunkts- 
bestimmungen z.  B.  40°  betragen  kann  (vgl  siebentes  Kapitel). 

Um  bei  genaueren  Bestimmungen  den  Fehler  wegen  des  heraus- 
ragenden Fadens  so  klein  wie  möglich  zu  machen,  sind  Sätze  von  Thermo- 
metern, von  denen  jedes  nur  ein  kleines  Temperaturbereich  umfaßt,  von 
verschiedenen  Seiten  vorgeschlagen  worden,  so  von  Zincke,  Graebe,  Anschütz, 
Allihn,  Kahlbaum  u.  a.  Solche  „abgekürzte''  Thermometer  sind  nament- 
lich für  genaue  Schmelzpunkts-  und  Siedepunktsbestimmungen  unentbehrlich 
und  vielfach  im  (icbrauch. 

Es  lassen  sich  Quecksilberthermometer,  die  auf  Vioo*^  genau  abzulesen 
gestatten,  leicht  herstellen. 

Quecksilberthermometer  mit  elektrischen  Kontaktstellen  finden  sich 
im  V.  Abschnitt  dieses  Kapitels  (S.  68)  beschrieben;  spezielle  Quecksilber- 
thermometer  für  Molekulargewichtsbestimmungen  werden  von  anderer  Seite 
(siehe  H.  Fricdenthal)  behandelt. 

Flüssigkeitstliermometer,  die  mit  anderen  Flüssigkeiten  als  Queck- 
silber gefüllt  sind,  dienen  vorzugsweise  zur  Messung  entweder  sehr  holier 
oder  sehr  niedriger  Temperaturen. 

Für  hohe  Temperaturen  schlugen  E.C.(\Baly  und  J.  C.  Chorlet/^) 
Thermometer  vor,  die  statt  (Quecksilber  die  flüssige  Kalium-Xatriumlegierung 
enthalten,  und  die  —  hergestellt  aus  einem  Resistenzglas,  welches  Rotglut 
verträgt,  —  bis  ca.  döO^  brauchbar  sind;  die  Legierung  gefriert  bei  -8° 
und  siedet  erst  bei  ca.  700^  Der  Raum  oberhalb  der  Legierung  ist  mit 
Stickstoff  von  solchem  Druck  gefüllt,  daß  der  Druck  im  Innern  gleich  dem 
Atmosphärendruck  ist,  wenn  das  (iefäß  glühend  wird  und  daher  etwas 
erweicht. 

Zur  Messung  von  Temperaturen  unterhalb  des  Erstarrungspunktes 
des  Quecksilbers  dienen  Thermometer,  die  mit  Alkohol,  Toluol,  Petroläther 
oder  Pen  tan  gefiUlt  sind. 

Bis  -1000  dient  als  Therniometerfüllung  vorzugsweise  das  von 
P,Chappuis^)  empfohlene  Toluol,  für  noch  tiefere  Kältegrade  der  von 
F,  Kohlrausch ^)  angegebene  Petroläther,  der  selbst  in  flüssiger  Luft 
(ca. — VMP)   noch    nicht   erstarrt.    Nach   E.Rothe*)   empfiehlt   sich    statt 


*)  Ein  neues  Thermometer  für  höhere  Tempenituren.  Ber.  d.  Deutschen  ehem.  (Jes. 
Jg.  27.  S.  470  (1894). 

*)  Üher  die  Thennometer  zur  Messung  tiefer  Temperaturen.  Wiedemanns  Annal. 
d.  Phys.  u.  ehem.  (N.  F.)  Beihlätter.  Bd.  17.  S.  038  (1893). 

')  Üher  ein  Thermometer  für  sehr  tiefe  Temperaturen  und  üher  die  Wärmeaus- 
dehnung des  Petroläthers.  Wiedtmanna  Annal.  d.  Phys.  u.  Chem.  (N.  F.)  Bd.  60.  S.  463 
(1897). 

*)  Üher  ein  Flüssigkeitsthermometer  für  sehr  tiefe  Temperaturen.  Zeitschr.  f. 
Instrumentenkunde.  Bd.  22^  S.  192  (1902). 
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Petroläther  mehr  technisches  Pen  tan,  das  beim  Gebrauch  als  Thermo- 
meterflüssigkeit selbst  beim  Siedepmikt  der  flüssigen  Luft  keine  festen  Aus- 
scheidungen oder  Trübungen  zeigt. 

2.  Gasthermometer. 

Die  Gasthennometer  beruhen  auf  der  Messung  entweder  des  Druckes, 
den  ein  konstantes  Gasvolumen  bei  verschiedenen  Temperaturen  ausübt,  oder 
des  Volumens,  das  ein  unter  konstantem  Druck  stehendes  Gas  bei  ver- 
schiedenen Temperaturen  einnimmt.  Als  Gas  kommen  Luft,  Wasserstoff 
oder  —  für  die  niedrigsten  Temperaturen  in  der  Nähe  des  absoluten  Null- 
punktes —  Helium  zur  Anwendung,  als  Material  für  das  Gasgefäß  je 
nach  der  zu  messenden  Temperatur  Glas,  Porzellan  oder  —  für  die  höchsten 
Hitzegrade  bis  1150®  —  Platiniridium. 

Das  Gasthermometer  ist  im  Gebrauch  verhältnismäßig  umständlich,  so 
daß  es  im  Jillgemeinen  nur  zur  Kontrolle  von  Quecksilberthermometern 
dient  oder  bei  so  hohen  oder  so  tiefen  Temperaturen  benutzt  wird,  wo 
die  letzteren  versagen. 

Jedoch  kann  auch  bei  biochemischen  Arbeiten  gelegentlich  ein  (ias- 
themiometer  sich  als  sehr  nützlich  erweisen  und  in  speziellen  Fällen  sogar 
die  einzig  brauchbare  Methode  der  Tenipenitunnessung  darstellcMi.  Die 
Möglichkeit  nämlich,  das  Gefäß  des  (Jastherniometers  lK'liei)ig  groß  wählen 
zu  können ,  macht  dasselbe  geeignet ,  von  größeren  Riiuinen  die  wjihre 
Durchschnittstemperatur  anzugeben. 

Das  zu  diesem  Zweck  von  X,  Zuntz  konstruierte  und  von  C,  Opptn- 
hrimer^)  zuerst  erprobte  ..Therniobaronieter"  bestellt  aus  einem  über 
2  tw  langen,  verzinnten  Kupferrohr,  das  an  dem  einen  Ende  verschlossen, 
am  anderen  mit  einem  empfindlichen  Manometer  verbunden  ist,  und  durch- 
zieht in  Windungen  den  ganzen  Raum,  dessen  Durchschnittstemperatur 
gemessen  werden  soll:  mithin  ein  Luftthermometer  darstellend. 

H.  Goldsrhmidt  und  Victor  Meyer -)  gaben  ein  sehr  einfaches  Luft- 
thermometer an,  das  eventuell  auch  l)ei  chemischen  Arbeiten  zur  Verwen- 
dung konimen  kann. 

;>.  Elektrische  Thermometer. 

Durch  grolk*  Einfachheit  im  (lebrauch,  durch  ihre  Anwendbarkeit  in 
den  weitesten  Temi)eraturgrenzen,  durch  außeronlentliche  Plmjifindlichkeit 
und  durch  die  Möglichkeit,  die  Temjjeratur  weit  ab  von  der  zu  messenden 
Stelle  am  Instrument  abzulesen,  zeichnen  sich  die  elektrischen  Methoden 

M  Über  die  Anteilnahme  des  elementaren  Stickstoffs  am  Stoffwechsel  der  Tiere. 
Biochem.  Zeitschr.  Bd.  1.  S.  177  (1906):  ausführlicher:  ebenda,  Bd.  4.  S.  423  (1907). 

')  Cher  (iasdichtehestiromuug.  Berichte  d.  Deutschen  ehem.  (iesellsch.  Jp.  15. 
S.  137  (1882). 
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der  Temperaturmessung  aus.  Es  gibt  deren  zwei  prinzipiell  verschiedene; 
die  eine  —  die  thermoeleJctrische  Methode  —  beruht  darauf,  daß  ein 
elektrischer  Strom  entsteht,  wenn  in  einem  geschlossenen  Kreis  von  Metallen 
oder  Metalllegierungen  eine  der  BerUhrungs-  oder  Lötstellen  eine  andere 
Temperatur  hat  als  die  übrigen;  die  andere  —  die  Widerstandsmethode 
—  beruht  darauf,  daß  der  elektrische  Leitungswiderstand  eines  Drahtes 
von  seiner  Temperatur  abhängt. 

Die  thermoelektrische  Methode  dient  hauptsächlich  zur  Messung 
hoher  Temperaturen  zwischen  SOO'  und  1600*;  die  Thermoelemente  be- 
stehen z.  B.  aus  Eisen-Konstantan.  Xickel-Eisen. 
Neusilber-Eisen  oder  —  für  sehr  hohe  Hitze- 
grade —  aus  Platin-Platiurhodium ,  Platin- 
l'latiniridium  (Pjrometer  nach  Le  Chatelier), 
Iridium-Iridium  ruthenium  usw.,  und  die  Tem- 
peratur wird  direkt  an  einem  geeichten  Zeiger- 
galvanometer (Fig.  178)  abgelesen.^) 

Die  Widerstandsmethode*)  benutzt  mei- 
stens einen  Widerstandsdraht  aus  Platin;  sie 
übertrifft  infolge  der  Präzision  der  Widerstands- 
Fig.uB.  messungen  die  Genauigkeit  des   Quecksilber- 

thermometers  um  das  Zehnfache:  die  Tem- 
peratur liißt  sich  mit  ihrer  Hilfe  auf  Viaoo*  genau  bestimmen,  und  Tem- 
peraturunterschiede sind  noch  in  weit  engeren  Grenzen  nachweisbar, 
W.  C.  Heraus  hat  ein  Quarzglas-Widerstandsthermomefer  konstruiert, 
das  zwischen       200*  und  +  700*  verwendbar  ist. 

Ein  wesentlicher  Vorzug  der  elektrischen  Temperaturmessung  vor 
den  übrigen  Methoden  besteht  -  außer  in  den  schon  oben  genannten  -  - 
in  der  Geschwindigkeit,  mit  der  sie  die  momentane  Temperatur  anzeigt; 
das  relativ  trüge  Quecksilberthermometer  und  mehr  noch  die  umfang- 
reichen Luftthermometer  bedürfen  stets  einer  verhältnismäßig  langen  Zeit, 
bis  sie  sich  mit  der  zu  messenden  Temperatur  ins  Gleichgewicht  gesetzt 
haben.  Die  Widerstandsmethode  hat  z.  B.  Dodo  Bancken')  zur  Messung  der 


')  Vgl.  z.  B.  F.  Hirschion,  Vcrlwsseruiigen  an  elektrischen  Pyrometern.  Zeitechr, 
f,  cbcm.  Appamtenkunde.  Jg.  2,  S,  622  (1907). 

')  Vgl.  z-  B.  A.  Campbell,  Direkt  ablesbare  Widerstandsthermometcr.  Pbilos,  Mag. 
(G.)  Bd.  ».  S.  713  lind  Them.  Zcntralbl-  1905.  I.  S.  1683.  Ferner:  MorrU  W.  Trairrx  und 
A.  G.  C.  Gwi/er,  \'erglcich  der  Platintemperaturakala  mit  der  NormaltemperatiirBkala 
zwischen  444°  und  —190°.  Proe.  Royal  Soc.  l-ondon.  Vol.  74.  p.  528  und  Chem.  Zentral- 
blatt. 1905.  I.  S.  1(183.  —  Siehe  auch  James  Deirar,  Widerstandsthermometer  bei  der 
Temperatur  des  siedenden  Wasseret oftes,  Prop.  Roval  Suc.  London.  Vol.  78.  p.  244  (1904); 
Tgl.  Chem.  Zentralbl.  1904.  I-  S.  1313. 

')  Dodo  Hanektn  und  Hob.  Tigrrstedt,  Zur  Kenntnis  der  Temperatur  im  mensch- 
lichen Magen.  Biochem.  Zeitschr,  Bd.  11.  S.  36  (1908);  vgl.  Chem.  Zentralbl-  1908.  11. 
S.  530  und  /*.  Bancken  und  R.  Tiytraiedi,  Weiteres  über  die  Temperatur  im  Magen  des 
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Temperatur  im  menschlichen  Magen  benutzt;  die  Empfindlichkeit  des 
^Bolometers",  das  durch  eine  Fistel  in  den  Magen  eingeführt  wurde,  war 
so  eingestellt,  daß  Imm  an  der  (xalvanometerskala  0'0215°  Temperatur- 
differenz anzeigte. 

4.  Die  übrigen  Methoden  der  Temperaturmessung. 

Die  Temperaturmessung  auf  kalorimetrischem  Wege  kommt  für 
das  chemische  Laboratorium  kaum  in  Betracht.  Abgewogene  Körper  von 
bekannter  Wärmekapazität  (Platin,  Eisen)  werden  auf  die  zu  messende 
Temperatur  gebracht,  in  gewogener  Wassermenge  abgekühlt  und  aus  der 
Temperaturerhöhung  des  Kalorimeten^'assers  die  gesuchte  Temperatur 
berechnet.  Thomas  Camelley^)  hat  diese  Methode  zur  Schmelzpunktsbe- 
stimmung hochschmelzender  Körper  angewandt. 

Die  optische  Temperaturmessung  findet  nur  bei  sehr  hohen  Tem- 
peraturen Anwendung,  bei  denen  sichtbare  Strahlen  ausgesendet  werden. 
Das  Spektralpyrometer  nach  W.  Hempd^)  und  das  optische  Pyro- 
meter nach  H,  Wanner  %  das  bis  +  2000<*  geeicht  wird,  dienen  für  die 
in  Rede  stehende  Art  der  Wärmemessung. 

ßne  sehr  einfache  und  elegante  Methode,  die  Temperatur  zu  be- 
stimmen, besteht  fenier  darin,  daß  man  eine  Anzahl  Substanzen  von  be- 
kanntem Schmelzpunkt  der  zu  messenden  Temperatur  aussetzt  und  aus 
dem  Schmelzen  eines  oder  mehrerer  der  gewählten  Stoffe  auf  die  Tem- 
peratur schließt,  die  mindestens  gleich  den  Schmelzpunkten  der  ge- 
schmolzenen Körper  sein  muß,  aber  auch  höher  sein  kann.  Aus  dem  Um- 
stand, daß  ein  äußerst  feiner  Platindraht  in  der  heißesten  Stelle  der 
Bunseuflamme  eben  schmilzt ,  läßt  sich  z.  B.  deren  Temperatur  auf  zirka 
180U®  l)estimmen.  Der  (Jebrauch  der  Segrerschen  Kegel  in  der  Tonindu- 
strie ist  das  bekannteste  Beispiel  für  diese  natürlich  nur  indirekte  Art  der 
Temperaturmessung. 

Ein  einfaches  und  empfindliches  Thermometer  für  tiefe  Tempera- 
turen sddugen  A.Stock  und  C.Nielsen*)  vor;  dieses  Instrument  beruht 
auf  der  Messung  der  Tension  flüssigen  Sauerstoffs  und  dient  zur  l^»stim- 
mung  von  Temperaturen  zwischen  -  18:i  und  — 200°;  Temperaturdiffe- 
renzen von  Vioo®  können  mit  aller  Sicherheit  beobachtet  werden. 

Menschen.  Skand.  Aroh.  f.  Physiol.  Bd.  21.  S.  80;  vgl.  Chem.  Zeutralbl.  1908.  II.  S.1451. 
Die  liolometriscbe  Mothodo  wurde  nach  St.  R.  Benedict  und  J.  F.  Snell  angewendet; 
vgl,:  Eine  neue  Methode,  um  Kfirpertemperaturen  zu  messen.  PHiif/ers  Arcliiv  f.  d.  ges. 
Phy*iol.  Bd.  88.  S.  492  (1901). 

M  eher  Bestimmung  holier  Schmelzpunkte  mit  besonderer  Rücksicht  auf  die  »ler 
Metallsalze.  Journ.  of  the  Chemical  Society.   Vol.  29.  I.  p.  490  (187()). 

*)  Über  Messung  hoher  Temperaturen  mittelst  des  Spektralapparates.  Zeitschr.  f. 
angewandte  Chemie.  IWl.  S.  237. 

»)  Tber  die  Messung  hoher  Temperaturen.  Chem.-/tg.  Bd.  25.  S.  1029  {VM)\). 

*)  ¥An  einfaches  und  empfindliches  Thennometer  für  tiefe  Temperaturen.  Ber.  d. 
I>eutschen  chem.  (ies.  .Ig.  39.  S.  20C(>  (11MJ(>). 
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Die  Bestimmung  der  Temperatur  von  flüssiger  Luft  durch  Er- 
mittlung ihres  spezifischen  Gewichts  mit  Hilfe  von  Schwimmern  ist  bereits 
im  IL  Abschnitt  dieses  Kapitels  (S.  42)  behandelt  worden. 

Sechstes  Kapitel. 

Trennen  und  Reinigen. 

Hat  man  einen  chemischen  Prozeü  sich  abspielen  lassen  und  erscheint 
die  Reaktion  bis  zum  gewünschten  Punkte  gediehen,  so  handelt  es  sich 
immer  zun<1chst  darum,  aus  dem  mehr  oder  weniger  kompliziert  zusammen- 
gesetzten Peaktionsgemisch  die  einzelnen  Reaktionsprodukte,  die  sich  ge- 
bildet haben,  zu  isolieren,  d.  h.  sie  von  den  unverändert  gebliebenen  Aus- 
gangsstoffen zu  trennen  und  die  Hauptprodukte  von  den  Nebenprodukten 
zu  sondem.  Dies  geschieht  mit  Hilfe  physikalischer  oder  chemischer 
Trennungsmethoden.  Man  gelangt  so  meistens  erst  zu  „Rohprodukten", 
die  dann  einem  Reinigungsprozeli  unterzogen  werden  müssen. 

Da  „Reinigen"  auch  stets  in  einem  „Trennen"  besteht,  sollen  hier 
die  Trennungs-  und  Reinigungsmethoden  —  hauptsächlich  nach  ihrer  appara- 
tiven Seite  im  Zusammenhang  dargelegt  werden,  und  zwar  nach  dem 
Einteilungsprinzip,  das  bereits  in  der  Einleitung  (vgl.  S.  2)  aufgestellt 
wurde.  Selbstverständlich  darf  aber  dem  Schema  zuliebe  nicht  logisch  Zu- 
sammengehörendes in  der  Darstellung  auseinander  gerissen  werden;  so 
wird  z.  R.  das  Auswaschen  von  Niederschlägen  gleich  beim  Filtrieren 
im  Abschnitt  I  behandelt,  statt  im  Abschnitt  IV,  wie  es  nach  der  Svste- 
matik  eigentlich  geschehen  müßte. 

I.  Trennen  auf  Grund  verschiedenen  Aggregatzustandes. 

Feste  und  flüssige  Stoffe  werden  auf  (irund  der  spezifischen  Unter- 
schiede ihres  Aggregatzustandes  durch  Filtrieren  voneinander  getrennt; 
die  den  troi)fbaren  Flüssigkeiten  eigentümliche  Eigenschaft,  daß  sie  ihre  äußere 
(lestalt  der  des  ( Jefäßes.  in  dem  sie  sich  befinden,  —  vennöge  der  leichten 
Verschiebbarkeit   ihrer  Teilchen  anpassen,   gestattet  ihnen  den  freien 

Durchgang  durch  das  Filtennaterial,  dessen  feine  kapillare  Poren  für  die 
gewöhnliche  Korngröße  der  starren  Körper  zu  eng  sind,  um  auch  diesen 
Durchlaß  zu  gewähren. 

1.  Filtrieren  bei  gewöhnlichem  Druck. 

a)  Papierfilter  und  Glastrichter. 

Das  gewöhnlichste  Filtennaterial  ist  Fließpapier,  d.  h.  chemisch 
reine  Zellulose.  Für  quantitative  Bestimmungen  dienen  besonders  sorg- 
fältig hergestellte  und  gereinigte  Papierfilter  von  bekanntem  Aschengehalt; 
gute  Dienste  leisten  oft  beim  Arbeiten  mit  weißen  Niederschlägen  echt 
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schwarz  gefärbte  Papierfilter;  sehr  feinporige  Papierfilter  („Barytfilter") 
gestatten,  auch  äußerst  feinkörnige  Niederschläge  klar  zu  filtrieren  (vgl.  dar- 
über auch  unter  b),  S.  98  und  unter  2.,  S.  106);  gehärtete  Papierfilter 
wendet  man  an,  wenn  das  Filter  mechanisch  beansprucht  werden  muß: 
sei  es  beim  Herunterkratzen  des  Niederschlages,  der  sich  auch  \iel  glatter 
und  bequemer  von  der  dichten,  harten  Papieroberfläche  ablöst,  sei  es  beim 
Filtrieren  an  der  Saugpumpe  (vgl.  unter  2.,  S.  103);  ein  beschleunigtes 
Filtrieren  erreicht  man  mit  sehr  dünnen  Papierfiltem  („SchneUfilter")  und 
mit  den  Faltenfiltern,  deren  filtrierende  Fläche  weit  größer  ist  als  bei 
den  gewöhnlichen  Filteni. 

Man  bedient  sich  der  Faltenfilter  hauptsächlich  dann,  wenn  das 
Filtrat.  nicht  das  Abfiltrierte  weiter  verarbeitet  werden  soll;  ist  dagegen 
das  Filtrat  wertlos  und  handelt  es  sich  um  die  (Te\rinnung  und  Weiter- 
verarbeitung des  Abfiltrierten,  so  sind  Faltenfilter  nicht  zu  empfehlen,  weil 
sich  der  Niederschlag  auf  der  großen  Pllterfläche  zu  sehr  verteilt  und  daher 
schwierig  quantitativ  zu  sammeln  ist. 

Das  Hauptanwendungsgebiet  finden  die  Faltenfilter  beim  Abfiltrieren 
heiß  gesättigter  Lösungen,  die  auskristallisieren  sollen.  Denn  hierbei  kommt 
es  in  erster  Linie  auf  rasches  Filtrieren  an,  damit  die  Lösung  nicht  bereits 
auf  dem  Filter  kristallisiert.  Besonders  unerfreulich  ist  es,  wenn  die  Lösung 
im  Trichterrohr  Kristalle  abscheidet,  die  dieses  verstopfen;  man  benutzt 
in  solchen  Fällen  mit  Vorteil  Trichter  mit  abgesprengtem  Hals  (Fig.  179). 

(irößere  Filter  zerreißen  leicht  durch  den  Druck  der  hohen  Flüssig- 
keits.säule  unten  an  der  Spitze.  Man  schützt  sich  dagegen  einmal  dadurch, 
daß  man  die  zu  filtrierende  Flüssigkeit  nicht  in  die  Spitze  des  Filters 
von  oben  hinabgießt,  sondern  sie  langsam  seitlich  hinunterlaufen  läßt ;  noch 
sicherer  ist  es,  in  der  tiefsten  Stelle  des  Trichters  zunächst  als  Unterlage  des 
Faltenfilters  ein  kleines  gehärtetes  Filter,  das  durchh)cht  sein  kann,  anzubringen. 

Einen  Ersatz  für  Faltenfilter  bieten  gerippte  Trichter ')  (Fig.  180), 
die   mit  gewöhnlichen   glatten  Filtern   fast  dieselbe  Wirkung  ergeben  wie 

Faltenfilter  in  glatten  Trichtern. 

Jedoch  wird  die  Wirkung  dieser  Riffeltrichter  dadurch  sehr  beein- 
trächtigt, daß  sich  die  seitlich  durchfiltrierte  Flüssigkeit  oft  z>rischen 
Trichter  und  Filter  staut  Bei  der  ..Filtrierspirale"  von  H,  Stolizenberg^) 
(Fig.  181)  ist  dies  unmöglich. 

Ein  rascheres  Filtrieren  wird  auch  erreicht,  wenn  man  Trichter  mit 
oben  eingeschnürtem  Hals  (Fig.  182)  oder  die  von  A,  Gwiggner^)  vorge- 
schlagenen „Rapid-Analysentrichter",  deren  Uohr  verlängert  und 
kapillar  gestaltet  ist,  benutzt  (Fig.  ISH).  (»ut  bewähren  sich  auch  die 
Schleifentrichter  nach  J.  Piccarrf*)  (Fig.  184),  die  man  sich  leicht  aus 

M  r.  Poncet,  Filtriertrichter.  Chom.  Zontralbl.  1893.  II.  S.  705. 
«)  I).  R.  G.  M.  Zeitschr.  f.  angcw.  Chem.  1908.  S.  1798. 
•)  Chem.-Ztg.  Bd.  27.  S.  889  (1903). 

*)  Kinc  wenentlichc  BeschleuniguDg  des  Filtrationsgeschäftes.  Zeitschr.  f.  analyt. 
Chem.  4,  47  (1865).  (10— 12mal  schnellere  Filtration  bei  glatt  anliegendem  Filter.)  ' 
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b)  Filter  aus  anderem  Material  als  Papier. 

Ist  die  zu  filtrierende  Flüssigkeit  stark  sauer  oder  stark  alkalisch, 
so  filtriert  man  durch  Glaswolle,  Glaspulver  oder  Asbest,  indem  man 
Filtrierröhren  anwendet  oder  in  einen  gewöhnlichen  Trichter  einen 
Filterkonus  aus  Platin  oder  Porzellan  (Fig.  187)  und  auf  diesen  das 
Filtermaterial  legt;  auch  kann  man  sich  eines  Goochtiegels  bedienen. 
Asbest  M  pflegt  langsamer  zu  filtrieren  als  Glaswolle,  hat  aber  im  übrigen 
vor  dieser  \iele  Vorzüge. 

Die  einfachste  Form  einer  Filtrien'öhre  zeigt  Fig.  188;  Fresenius 
schlug  die  in  Fig.  189  abgebildeten  Arten  vor. 

Einen  Platin-Goochtiegel  mit  einer  Filtrierschicht  aus  Platin- 
schwamm hat  neuerdings  }^eubauer  angegeben  (D.  R.  G.  M.).  Man  kann 
den  Tiegel  samt  Filter  mit  Säuren  (natürlich  außer  Königswasser  usw.) 
und  Alkalien  behandeln  und  auch  mechanisch  wie  einen  gewöhnlichen 
Platintiegel  reinigen;  die  Undurchlässigkeit  der  Schicht  steht  einem  sehr 
guten  Papierfilter  nicht  im  mindesten  nach. 


ii  I 


Fi«.  188. 


Fiff.  189. 


Fig. 190. 


Der  gewöhnliche  Goochtiegel  und  seine  I^*schickung  mit  Asln^st  wird 
weiter  unten  abgehandelt  (S.  104). 

Von  immerhin  größerer  Widerstandsfähigkeit  als  Papier  —  chemisch 
und  mechanisch  —  sind  Filter  aus  engmaschiger  Leinewand  oder  Wolle,  soge- 
nannte Koliertücher.  Für  große  Subst<inzmengen  l>erechnet,  werden  sie  in 
einem  viereckigen  Rahmen  aus  Holzleisten  (Fig.  IIH))  lose  aufgespannt; 
dann  legt  man  den  Rahmen  auf  eine  Schüssel  und  gießt  die  zu  khirende 
Flüssigkeit  auf  das  sich  sackartig  senkende  Koliertuch.  Für  grolK»  Trennungen 
und  dickflockige  Niederschläge  ist  diese  Art  dos  Filtrierens  wegen  seiner 
Schnelligkeit  sehr  zu  empfehlen ;  feinkörnige  Niederschläge  dagegen  laufen 
oft  trübe  durch  oder  filtrieren  erst  dann  klar,  wenn  sich  die  Poren  des 
Tuches  verstopft   haben;   man   muß  in  solchen    Fällen   den    tiiilHMi   eisten 

M  Vgl.  O.  Lohse,  Über  A.«ibc8tfilter.  Rer.  d.  Deutsch,  cheiii.  Ges.  Jp.  32.  S.  2142  (189^» 
und  y*.  Canatnajor^  Über  die  Bereitung  von  Asbestfiltern.  .lourn.  Amerir.  Chnn.  Soc. 
Vol.  12.  p.  4ö  (1883)  und  Chem.  News.  Vol.  47.  p.  17 ;  vgl.  Chem.  Zentralbl.  1883.  S  1(51. 

A  bd«rhald«ii,  Handborh  der  biochemitchen  Arbeitsmethoden.  I.  "^ 


g^  R.  Kempf. 

Anteil  des  Filtrats  noch  einmal  auf  das  Filter  bringen.  Nach  beendigter 
Filtration  kann  man  das  Koliertuch  über  dem  Inhalt  zusammenlegen  und 
den  Niederschlag  auspressen  (vgl.  S.  112). 

Manche  Eiweißniederschläge  haften  nach  dem  Auswaschen  so  fest  an 
den  Papierfasem  des  Filters,  daß  sie  kaum  davon  zu  trennen  sind.  Für 
derartige  Fülle  ist  vorgeschlagen  worden^),  an  Stelle  des  Papiers  rundge- 
schnittene und  wie  Papier  gefaltete  Stücke  von  feinem,  weißem  Seidentuch  als 
Filter  zu  vei'w^enden.  Von  besonderer  Wichtigkeit  sind  Seidefilter  auch  z.  B.  bei 
quantitativen  Bestimmungen  von  Kohlehydraten,  weil  sie  frei  von  diesen  sind. 

Chemisch  weit  widerstandsfähiger  als  Filtrierleinen,  namentlich  gegen 
starke  Säuren,  sind  Tücher  aus  Nitrozellulose,  die  man  durch  Einwirkung 
eines  Gemisches  von  Salpetersäure  und  Schwefelsäure  auf  einen  aus  pflanz- 
lichen Fasern  gewebten  Stoff  erhält.  Selbst  konzentrierte  Schwefelsäure  und 
heiße  konzentrierte  Salzsäure  lassen  sich  durch  derartige  Tücher  filtrieren. 
Wegen  ihrer  Explosivität  müssen  sie  stets  unter  Wasser  aufbewahrt  werden. 

Das  Filtrieren  durch  porösen  Ton,  durch  gebrannte  Infusorienerde 
und  andere  ähnliche  Materialien  geschieht  meistens  an  der  Saugpumpe 
und  wird  daher  erst  unter  2  beschrieben  (S.  102  ff.). 

Besonders  feinkörnige  Niederschläge  gehen  häufig  trübe  durch  das 
Filter,  bestehe  dieses  nun  aus  Papier  oder  einem  anderen  Stoff.  Man  hilft 
sich  in  solchen  Fällen  oft  am  einfachsten  so,  daß  zu  der  filtrierenden 
Flüssigkeit  Tierkohle,  Talkum  od.  dgl.  hinzugefügt  wird;  diese  Substanzen 
helfen  die  Poren  des  Fütermaterials  verstopfen,  und  das  Filtrat  ist  alsbald 
wasserklar.  Besonders  vorteilhaft  mag  es  auch  sein,  nach  einem  Vorschlage 
E.  Bomenianns^)  zunächst  durch  das  betreffende  FUter  in  Wasser  ver- 
teilte reine  Papier pülpe  zu  filtrieren  und  erst  dann  die  zu  filtrierende 
Flüssigkeit.  Die  Pülpe  läßt  sich  zweckmäßig  in  der  Weise  herstellen,  daß 
man  z.  B.  V*  ^^  kleine  Stückchen  zerrissenes  Filter  von  9  an  Durchmesser 
Nr.  590  bzw.  589  von  Schleicher  &  Schüll  mit  etwa  50  cm »  Wasser  kräftig 
und  andauernd  schüttelt  oder  im  Porzellanmörser  zerreibt.  Hat  man  z.  B. 
ein  Filter  589  mit  dieser  Flüssigkeit  zweimal  ganz  geftUlt,  so  kann  selbst 
in  der  Kälte  gefällter  schwefelsaurer  Baryt  sofort  völlig  klar  filtriert 
werden.  Manchmal  ist  es  auch  vorteilhaft,  Papierpülpe  der  zu  filtrierenden 
Flüssigkeit  —  z.  B.  nach  der  Fällung  von  Baryumsulfat  —  direkt  zuzusetzen. 

über  das  Filtrieren  mit  Tierkohle  siehe  auch  S.  106. 

Bei  den  feinsten  Suspensionen,  die  es  gibt,  den  kolloidalen  Lösungen, 
tritt  die  von  anderer  Seite  behandelte  Ultrafiltration  (vgl.  E,  Frieden- 
thal)  in  ihre  Rechte. 

c)  Filtrieren  unter  Luftabechiuß. 

Wenn  man  hygroskopische  oder  leicht  oxydable  Flüssigkeiten 
zu  filtrieren  hat,  die  den  Zutritt  der  freien  Luft  nicht  vertragen,  so  be- 


*)  St.  Bondzynski  u.  L.  Zoja,    Über   die  fraktionierte   Kristallisation    des   Eier- 
albumiiis.  Zcitschr.  f.  physiol.  Cbem.  Bd.  19.  S.  8  (1894). 

2)  Filtrieren  bzw.  Extrahieren  feiner  Niederschläge.  Chem.-Ztg.  Bd.  32.  S.  257  (1908). 
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Das  äußere  glockenförmige  Gefäß  wird  mit  dem  KUblmittel  (Eis,  Kälte- 
mischung od.  dgL)  Iwschickt 

Auch  zum  Abfiltrieren  in  der  Kälte  kristaUisierter  Substanzen,  die 
bei  gewöhnlicher  Temperatur  flüssig  .sind,  eignet  sich  die  Vorrichtung;  so 
leistet  sie  z.  B.  beim  Umkristallisieren  von  Benzol  oder  Eisessig  gute  Dienste, 

Filtriert  man  heiße  konzentrierte  Lösungen,  so  scheiden  sich  häufig 
schon  während  des  Filtrierens  an  den  kalten  Wandungen  und  im  Hals  des 
Trichters  Kristalle,  die  das  Trichterrohr  und  die  I'oren  des  Filtrierpapiers 
verstopfen,  ab.  Zum  Teil  kaim  man  sich  hiergegen  schütten,  indem  man,  wie 
oben  erwähnt,  einen  Trichter  ohne  Hals  anwendet,  vor  allem  aber  einmal 
durch  möglichste  Beschleunigung  des  Filtrierens  und  zweitens  durch  Heiß- 
halten des  Trichters  und  der  Lösung.  Ersteres  erreicht  man  durch  die 
Wahl  eines  möglichst  dünnen  Filtrierpapieres  oder  durch  Saugen  (vgl 
weiter  unten  S.  102),  letzteres  durch  die  Dampf-  oder  Heißwasser- 
trichter, von  denen  eine  sehr  große  Zahl  verschiedener  Konstruktionen 
vorgeschlagen-  wurden. 


Da  Heißwassertrichter  von  der  Art,  wie  sie  Fig.  193  zeigt,  einer 
offenen  Hamme  bedürfen,  oft  aber  hocherhitzte,  feuergefährhche  Flüssig- 
keiten filtriert  werden,  so  besteht  bei  Benutzung  derartiger  Apparate  eine 
erhebliche  Feuensgefahr,  die  bei  Dampftrichtern  ausge.^chlossen  ist. 

Einen  sehr  einfachen  Dampftrichter  erhält  man,  wenn  man  um  einen 
gewöhnlichen  Trichter  ein  Bleirohr  windet  und  dureh  dieses  Wasserdampf 
leitet.  Einen  iihnhchen  Dampftrichter  aus  Kupferrohr  nach  Bergami  und 
Stange  zeigt  Flg.  1!14.  0.  D'ieU  schlug  einen  doppelwandigen  Kupfertrichter 
vor,  der  innen  den  (rlastrichter  trägt  imd  dessen  Hohlraum  zwischen  den 
doppelten  Wandungen  von  Wa.s,ierdampf  durchströmt  wird  (P'ig,  li)ö).  (ienau 
die  gleiche  Konstruktion,  aber  ganz  aus  Glas  gefertigt  (Fig.  196),  empfiehlt 
neuerdings  F.  Friedrichs.*) 

Die  Dampftrichter  erfüllen  ihren  Zweck  am  besten,  wenn  die  Tem- 
peratur des  Heizdanipfes  wesentlich  höher  ist  als  die  der  /u  filtrieren- 

')  Filtriertrichler.  Zeitschr.  f.  augrw.  Clicm.  1908.  S.  2319. 
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am  Ende  (Ä)  etwas  nach  oben  um  (Fig.  231  und  233  h\  damit  durch  die 
saugende  Wirkung  nichts  vom  Bodenkörper  mitgerissen  ^ird. 

Handelt  es  sich  um  giftige  Flüssigkeiten,  so  wird  man  sich  der 
Heber  nach  A.  Weinhold^)  (Fig.  232)  bedienen,  die  durch  Blasen  angesaugt 
werden,  oder  der  ,, Giftheber"  von  der  Art,  wie  sie  Fig.  233  (a  und  b) 
darstellt. 

Häufig  verbindet  man  den  Dekantierprozeß  in  der  Weise  mit  dem 
Filtrieren,  daß  man  zunächst  die  über  dem  Niederschlage  stehende  klare 
Flüssigkeit  —  durch  vorsichtiges  Abgießen  oder  Abhebem  —  auf  das 
Filter  bringt  und  erst  am  Schluß  den  Niederschlag;  auf  diese  Weise  ge- 
winnt man  viel  Zeit,  da  die  Filtration  viel  rascher  verläuft,  solange  die 
Filterporen  noch  nicht  von  dem  Niederschlage  verstopft  sind. 

2.  Schlämmen. 

Der  Schlämmprozeß  dient  da^u,  entweder  zwei  feste  Körper  von  ver- 
schiedenem spezifischem  Gewicht  voneinander  zu  trennen  oder  von  einem 
und  demselben  pulverförmigen  Stoff  die  feinsten  Teilchen  von  den  gröberen 
zu  sondern.  Im  letzteren  Falle  spielt  natürlich  nicht  die 
Verschiedenheit  des  spezifischen  Gewichtes  die  maßgebende 

Rolle,  sondern  die  der  Fallgeschwindig- 
keit, die  mit  abnehmender  Teilchengröße 
abnimmt. 

Fig.  234  zeigt  einen  Schlämm- 
zylinder nach  Knop.  In  einer  geeigneten 
Flüssigkeit  wird  das  Material  suspendiert 
und  die  Mischung  dann  in  diesem  Stand- 
gefäß geschüttelt,  worauf  man  kurze  Zeit 
die  suspendierten  Partikelchen  sich  zum 
Teil  absetzen  läßt.  Wenn  man  dann  die 
trübe  Flüssigkeit  von  oben  nach  unten 
durch  die  Hahnstutzen  abzapft  und  die 
einzelnen  Portionen  jede  für  sich  filtriert,  so  hat  man  die  Substanz  in  eine 
Anzahl  Fraktionen  nach  ihrer  Konigröße  oder  ihrem  spezifischen  (ie\richt 
zerlegt. 

So  läßt  sich  z.  B.  ohne  Mühe  die  denkbar  feinste  Schlämmkreide 
oder  staubfeiner  Schmirgel,  der  z.  B.  zum  Nachschleifen  von  (ilasschliffen 
dienen  kann,  aus  den  käuflichen  Produkten  gewinnen. 


Fig.  234. 


Fig.  236. 


3.  Abheben  (im  Scheidetrichter). 

Tm  zwei  Flüssigkeiten  von  verschiedenem  spezifischem  (iewicht,  die 
sich  nicht  miteinander  mischen,  voneinander  zu  trennen,  bringt  man  das 
(Jemisch  in  einen  Scheidetrichter  (Fig.  235),  läßt  die  spezifi.sch  schwerere 

*)  Eiue  Abänderung  dos  sojriMiannten  Gifthebers.  Zeitsrhr.  f.  analyt.  Chemie.  Bd.  12. 
8.425(1873). 
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niedrig  siedende  Flüssigkeiten  solche  mit  hoch  angesetztem  Abflußrohr. 
Der  Fassmigsraum  des  Kolbens  sei  so  gewählt,  daß  die  zu  destillierende 
Flüssigkeit  den  kugelförmigen  Teil  etwa  zu  zwei  Drittel  füllt. 

In  vielen  Fällen  —  z.  B.  bei  der  Destillation  großer  Mengen  eines 
ätherischen  Kxtraktes,  das  nur  sehr  wenig  flüssige  oder  feste  Substanz 
gelöst  enthält,  —  ist  es  von  großem  Vorteil,  einen  viel  kleineren  DestiUa- 
tionskolben  zu  wählen,  als  der  gesamten  Flüssigkeitsmenge  entspricht  und 
diese  durch  einen  aufgesetzten  Tropftrichter  erst  nach  und  nach  während 
des  Destillierens  nachfließen  zu  lassen.  Man  kann  den  Glashahn  des  Tropf- 
trichters ohne  Mühe  so  einstellen,  daß  ungefähr  ebensoviel  nachtropft  als 
überdestilliert  und  mithin  der  Fraktionierkolben  immer  nur  wenig  gefüllt 
bleibt  Auf  diese  Weise  ist  eine  Überhitzung  der  Dämpfe  und  ein  Ver- 
kohlen der  etwa  auskristallisierenden  Substanz  —  beides  tritt  bei  einem 
sehr  großen  Destillationskolben  am  Schluß  der  Operation  leicht  ein  — 
fast  ausgeschlossen,  und  femer  befindet  sich  die  abzudestillierende  Lösung 
immer  nur  zum  kleinen  Teil  auf  höherer 
Temperatur,  was  bei  empfindlichen  Sub- 
stanzen, die  Hitze  auf  die  Dauer  nicht 
vertragen,  von  größtem  Werte  sein  kann. 


Fig.  260. 


Fig.  261. 


Außerdem  ist  die  Feuersgefahr  bei  den  nur  geringen  Mengen  siedenden 
Äthers  auf  ein  Minimum  reduziert,  und  endlich:  man  hat  den  Ätherrückstand 
auf  einem  verhältnismäßig  kleinen  Raum  beisammen. 

Die  DestiUationskolben  nach  L.  Claisen^)  (Fig.  251)  sind  zwar  ur- 
sprünglich für  die  Vakuumdestillation  (siehe  weiter  unten)  angegeben 
worden,  emeisen  sich  aber  me  für  alle  gewöhnlichen  Zwecke  der  Destillation, 
so  namentlich  auch  für  die  eben  behandelte  Apparatur,  als  sehr  empfehlens- 
wert Man  setzt  den  Tropftrichter  auf  das  gerade  aufsteigende  Rohr  und 
eventuell  das  Thermometer  in  den  seitlichen  Hals,  in  der  Weise,  daß  sich 
die  Thermometerkugel  etwas  unterhalb  des  Abflußrohres  befindet.  Die 
Claisenkolben  haben  u.  a.  den  Vorzug,  daß  leicht  schäumende,  stoßende 
and  überkochende  Flüssigkeiten,  z.  B.  bei  der  Destillation  ätherischer  Ex- 
trakte, nicht  so  leicht  bis  ans  Abflußrohr  gelangen  und  das  Destillat  ver- 


')  Beitr&ge  zur  Kenntnis  der  1'3-Diketone.  Liebigs  Ann.  d.  Chem.  u.  Pharm.  Bd.  277. 
8. 177  (18Ö3). 
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unreinigen,  besonders  wenn  man  in  das  Seitenrohr  einige  gröbere  Glas- 
stücke einfüllt. 

Jeden  beliebigen  Bund-  oder  Stehkolben  kann  man  in  einen  Destilla- 
tionskolben verwandeln,  wenn  man  mit  Hilfe  eines  durchbohrten  Stopfens 
entweder  ein  Knierohr  aufsetzt  von  der  Form ,  wie  sie  Fig.  252  zeigt, 
oder  aber  —  zur  bequemen  Befestigung  eines  Thermometers  —  ein  T-Rohr 
\n  der  Weise,  wie  es  Fig.  253  darstellt;  die  seitliche  Öffnung  im  Knie- 
rohr ist  angebracht,  damit  die  abziehenden  Dämpfe  keine  Flüssigkeits- 
tropfen mit  hinüberreißen. 

Destillationskolben  mit  wurstförmigem  Ansatz  nach  Anschütz  (Fig.  254 ) 
oder  mit  kugelförmiger  Vorlage  nach  Bendix  (Fig.  255)  dienen  zur 
Destillation  leicht  erstarrender  Flüssigkeiten. 

Über  einer  siedenden  Flüssigkeit  lagert  stets  infolge  des  Zerplatzens 
der  emporgerissenen  Bläschen  ein  Nebel,  der  aus  dem  staubfeinen  Sprüh- 


Fig.  252. 


Fig.  264. 


Fig.  366. 


Fig.  263. 


Fig.  266. 


regen  der  kochenden  Flüssigkeit  gebildet  ist  und  der  leicht  in  den  Kühler 
und  in  das  Destillat  gelangt.  Der  Destillationsaufsatz  nach  Kjddahl 
(Fig.  256)  hilft  diesem  Übelstande  ab  und  ist  besonders  wertvoll  bei 
quantitativen  Arbeiten,  z.  B.  der  Stickstoffbestimmung  nach  Kjeldahl,  wofür  er 
speziell  konstruiert  wurde  (vgl.  darüber  den  von  P.  Bona  behandelten  Abschnitt). 
Retorten  als  Destillationsgefäße  werden  im  Laboratorium  heute  nur 
noch  selten  benutzt,  obwohl  sie  vor  den  modernen  Fraktionierkolben  manche 
Vorzüge  haben.  A,  Michael^)   schlug  Retorten  mit  Tubus  vor,  die  direkt 

0  über  einige  Laboratoriumsapparate.  Ber.  d.  Deutschen  ehem.  Ges.  Jg.  84.  S.  4058 
(1901). 
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mit  Wasserkühlmantel  versehen  sind  (Fig.  257)  und  sich  überall  da 
bewähren,  wo  ätzende  Chemikalien  längere  2^it  erhitzt  werden  sollen,  ohne 
daß  sie  mit  Kork,  Gummi  u.  dgL  in  Berührung  kommen  dürfen. 

b)  Fraktionieraufsatze. 

Obwohl  sich  in  den  beschriebenen  Destillationskolben  auch  eine 
fraktionierte  Destillation  ausführen  läßt,  so  erreicht  man  doch  sein  Ziel 
viel  schneller  und  voUkommener,  wenn  man  sich  besonderer  Fraktionier- 
aufsätze bedient. 

Diese  können  entweder  mit  einem  Siedekolben  verschmolzen  sein 
(Fig.  258  u.  259),  oder  sie  werden  auf  einem  gewöhnlichen  llundkolben 
mittelst  Kork-  oder  Gummistopfens  oder  eines  Glasschliffs 
aufgesetzt.  Fig.  260  zeigt  den  mit  Glasperlen  gefüllten 
Fraktionieraufsatz  nach   W.  Hempel^),  Fig.  261   den  an  den 


Fig.  -J*?. 


Fig.  2&8. 


Fig.  261. 


Fig.  250. 


Fig.  2^. 


VerengungiMi   mit  Tlatindrahtnetz   zu  versehenden  Fraktioiiieraufsatz  nach 
E.  Linnemann,') 

Nach  den  rntersuchungen  von  H,  Kreis^)  erreicht  man  mit  dem 
Äeiw/>^/schen  Aufsatz  durch  eine  Destillation  ein  Resultat,  zu  deni  mau 
bei  Anwendung  eines  Kolbens  ohne  Aufsatz  12  Destillationen  braucht. 

M  riK»r  einen  Apparat  zur  fraktionierten  DestiUation.  Zeitschr.  f.  analyt.  (  lieni. 
Bd.  20.  S.  502  (1881). 

•)  Über  eine  wesentliche  VerbesBerung  in  der  Methode  der  fraktionierten  Destil- 
lation. Liebigs  Ann.  d.  Cheni.  u.  rhami.  Bd.  160.  8.  195  (1871). 

»)  VorgleichiMido  UnU'rsuohunffen  nber  die  Methoden  der  fraktionierten  Oestil- 
Ution.  Liebi(fs  Ann.  d.  (  heni.  u.  Pharm.  Bd.  224.  S.  269(1884). 
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Beim  Arbeiten  mit  den  Aufsätzen  mufi  man  die  Destillation  von  Zeit 
zn  Zeit  unterbrechen,  um  die  Flüssigkeit,  die  sich  zwischen  den  Glaskugeln 
oder  über  den  Platinnetzen  ansammelt,  wieder  in  das  Siedegefäü  zurück- 
fliegen zu  lassen. 

Füllt  man  in  den  seitlichen  HiJs  eines  Claisenkolbens  (siehe  oben) 
einige  Glasscherben  und  darüber  Glasperlen,  so  hat  man  auf  einfache  Weise 
einen  kleinen,  recht  wirksamen  Fraktionieranfsatz  heimstellt. 


Bei  Georg  W,  A.  Kahlbaums*)  ,, Normal-Siederohr"  (Fig.  262)  ist  das 
Abflußmhr  vom  Dampf  der  .siedenden  Flüssigkeit  mantelfönnig  umgeben, 
woraus  sich  mannigfache  \'orteile  ergeben;  im  einzelnen  sei  auf  die 
Originalabhandlnng  verwiesen. 

0)  Kühler. 
Die  Kondensation  der   Dftmpfe   geschieht   je    nach  der    Höhe   des 
Siedepunktes  und   der  Menge  der  zu  destillierenden  Flüssigkeit  auf  ver- 
')  KonualBiederobr.  Bcr.  d.  DoutBchen  ehem.  Ges.  Jg.  29,  S,  71  (1896). 
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Um  die  Kühlflächen  eines  t^ewöhnlichen  Licfciyschen  Kühlers  (Fig.  265» 
zu  vergrößern  und  damit  seine  Wirksamkeit  zu  erhöhen,  hat  man  an  dem 
inneren  Kühlrohr  kugelförmige  Erweiterungen  angebracht  (Fig.  266)  oder 
es  als  Schlangenrohr  ausgebildet  (Fig.  267), 

Denselben  Zweck  verfolgt  der  „Excelsiorkühler"  von  Henri  Vigreux^) 
(Fig.  268  u,  269);  die  diesen  Kühler  durchstreichenden  Dämpfe  finden  an 
den  Einstichen  des  inneren  Rohres  einen  Widerstand  und  erleiden  gewisser- 
maßen eine  Pressung,  wodurch  die  Kondensation 
ebenso  wie  durch  die  vergrößerte  Kühlfläche  sehr  ge- 
fördert wird.  Ein  Kühler  von  32  cm  Länge  genügt 
daher,  um  stark  siedenden  Äther  vollkommen  zu  kon- 
densieren. Zum  Zurückhalten  der  Salzsäuredämpfe  bei 
Hydrolysen  soll  eine  Abart  des  Excelsiorkühlers  gute 
Dienste  leisten  (Fig.  270).  Bei  diesem  Kühler  sind 
die  Einstiche  im  Kühlrohr  so  angeordnet,  daß  sie 
abwechselnd  wagerechte  und  schiefe  Gruppen  bilden.  Die 
kondensierte  Flüssigkeit  tropft  von  den 
Spitzen  der  schief  stehenden  Einstiche 
auf  die  wagerecht  gruppierten  und 
bildet  hier  eine  dünne  Schicht,  durch 
die  die  Dämpfe  beständig  hindurchgeben 
müssen. 

Sehr  viel  vollkommener  als  Liebig- 
kühler  gleicher  Länge  wirken  auch 
wegen  ihrer  weit  groüei-en  Kühlfläche, 
die  sie  den  Dämpfen  darbieten,  die  so- 
genannten Energiekühler*)  (Fig.  271 
und  272).  Heim  Arbeiten  mit  allen  der- 
artigen Kühlem  von  komplizierterer 
Konstruktion  darf  man  heilJe  Dämpfe 
im  Anfang  der  Destillation  nicht  zu 
Flg.  a7i.  plötzlich  in    das  innere  Kfihlrohr  ein-  j,,   ^^ 

treten  lassen,  da  dieses  leichter  als  in 
den  gewöhnlichen  Kühlem  dem  Springen  ausgesetzt  ist;  auch  darf  man 
bei  zeitweise  abgestelltem  Kühlwasser  dieses  nicht  plötzlich  wieder  anstellen. 
Angesichts  der  überaus  zahlreichen  Neukonstruktionen  und  Abände- 
rungen, die  der  LicWjsche  Kühler  im  Laufe  der  Zeit  erfahren  hat,  muß 
darauf  hingewiesen  werden,  daß  der  Liebigkühler  in  seiner  einfachen  ur- 
sprünglichen Gestalt .  wie  sie  zuerst  von  Christian  Ehrenfried  Wagelt ») 
angegeben  wurde ,    für  die  allermeisten  Zwecke    des    Laboratoriums    voU- 

■)  KxccleiorkUhler  und  Exrelsiordestillationsaufeatz.  Chcm.-Ztg.  Bd.  28.  S.  686 
(1904). 

')  Vgl.  z.B.  F.Erers,  Ein  neuer  UlaskUhler  fflr  das  Laboratorium,  Ber.  d. 
DeutschcD  chem  Ges.  Bd.  24.  S.  3950  (1891). 

')  Vgl.  z.  B.  H.  Schtltm,  Kcihlgeräte  bei  der  DcHtillation.  Chem.-Zt«.  Bd.  83. 
S,  164  (1909). 
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d)  VsriKgen. 

Als  Vorls^D  dienen  bei  der  gewöhnlichen  Destillation  meistens  offene 
Stehkölbchen  oder  Erlenmeyer.  SoU  aber  die  Vorlage  noch  besonders  ge- 
kühlt werden,  so  kann  entweder  ein  zweiter  Fraktionierkolben  angewendet 
werden  in  der  Weise,  wie  es  Fig.  282  zeigt,  oder  ein  gebogener  Vorstoß 
und  ein  Saogkolbeu,  nie  Fig.  283  darstellt. 

Verbindet  man  das  Ansatzrobr  des  Saogkolbens  mit  einem  läDgeren 
8chlaach,  der  nnkoDdensiert  gebUebene  Dämpfe  aus  der  Nahe  aller  offenen 
Flammen  fortleitet,  so  ist  die  Apparatur  auch  für  leicht  brennbare  Stoffe 
vollkommen  feuersicher. 


Die  Siedepunktshestimmung  wird  gesondert  behandelt  (s.  siebentes 
Kapitell;  bereits  beschrieben  sind  Heiz()nellen  [S.47ff.l,  Bader  (S.ö8ff.) 
und  die  Methoden  der  Temperaturmessung  (S.  8Kffl. 

2.  Destillieren  hei  vermindertem  Druck. 

Eine  der  wichtigsten  Reinigungsniethoden  des  organisch  arbeitenden 
Chemikers  ist  die  Destillation  unter  vermindertem  Druck.  Diese  Arbeits- 
methode hat  demgemäß  eine  eindringende  theoreti-sche ,  sovie  apparative 
Ansbiidiing  gefunden,  worüber  eine  umfassende  Literatur  Zeugnis  gibt. 
Neben  vielen  anderen  Autoren  sind  es  besonders  Geor^  W.  A.  Kahlbaum, 
R.  Anschütz  und  F.  Krafft  gewesen,  die  eingehende  Stadien  Über  die  Destil- 
Ution.  speziell  ülier  Vakuum-De.stillationi)veröffentIiehl  haben.  Hier  ki)nuen 

')  Die  Bezeichnung  „  Valctnim"  i«t  natHrlirh  nur  ein  idealer  Beirriff,  üer  nirh 
pnüctiflch  nicht  Tcrvirkliehen  laBt;  ni.in  kann  daher  jede  Dealillation  bei  vermindertem 
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nur  die  hauptsächlichsten,  praktischen  und  apparativen  Ergebnisse 
dieser  grundlegenden  Forschungen  berücksichtigt  werden.  Theoretische 
Erörterungen  soUen  nur  insoweit  eingeflochten  werden,  als  sie  von  prak- 
tischer Bedeutung  sind. 

Bekanntlich  wird  durch  Herabsetzung  des  äußeren  Drucks  zwar  nicht 
die  Tension  einer  Substanz  erhöht,  wohl  aber  ihr  Siedepunkt  erniedrigt 
Darauf  beruht  der  Wert  der  Minderdruck-Destillation  und  ihr  Vorzug  vor 
der  Destillation  bei  gewöhnlichem  Druck.  Sie  geht  bei  wesentlich  niedrigerer 
Temperatur  vor  sich  als  diese. 


Fig.  283. 

Destilliert  man  an  der  Wasserstrahlpumpe,  also  bei  etwa  15  mm  Druck, 
so  kann  man  bei  höher  siedenden  Flüssigkeiten  erwarten,  daß  der  Siedepunkt 
um  etwa  100 — 140®  niedriger  liegt  als  bei  Atmosphärendruck,  und  evakuiert 
man  noch  weiter  bis  zu  dem  hohen  Vakuum,  das  in  den  Röntgenröhren 
herrscht  und  das  man  daher  als  Vakuum  des  Kathodenlichts  bezeichnet 
hat,  so  tritt  eine  weitere  Herabsetzung  des  Siedepunktes  um  ca.  80 — 100®  ein.*) 


Druck  als  Vakuumdestillation  bezeichnen,    muß  aber  selbstverständlich  die  Höhe  des 
Minderdrucks  in  jedem  einzelnen  Falle  hinzufügen. 

*)  Vgl.  die  Untersuchungen  von  F.  Krafft  und  seinen  Schülern,  z.  ß. :  F.  Krafft 
u.  W,  A.  DyeSy  Über  Destillation  mit  der  kontinuierlich  wirkenden  Quecksilberluftpumpe. 
Ber.  d.  Deutschen  ehem.  Ges.  Jg.  28.  S.  2583(1895);  F.  Krafft  u.  H.  Weilandt,  Sublimations- 
temperaturen beim  Vakuum  dos  Kathodenlichts.  Ebenda.  Jg.  29.  S.  2240  (1896) ;  F.  Krafft, 
Ober  fraktionierte  Destillation  der  höhereu  Normalparaffine  aus  Braunkohle  im  Vakuum 
des  Kathodenlichts.  P:benda.  Jg.  40.  S.4779  (1907).  —  Femer:  Georg  W,  A.  Kahlbaum, 
Selbsttätige,  stetig  wirkende  Quecksilberluftpumpe  für  chemische  Zwecke.  Ebenda.  Jg.  27. 
S.  1386  (1894). 
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Viele  Substanzen,  die  sich  bei  gewöhnlichem  Druck  nicht  unzersetzt  destil- 
lieren lassen,  können  daher  im  luftverdünnten  Räume  glatt  destilliert  werden, 
ohne  die  geringste  Zersetzung  zu  erleiden. 

Die  Siedepunkte  einiger  Substanzen  bei  verschiedenen  Drucken  gibt 
folgende  Tabelle  an: 


Siedepunkt 
bei  760 


Differenz 


Siedepunkt 
bei  l&mm 


Differenz 


Siedepunkt 
bei  0  mm 


Summe 
der  Diffe- 
renzen 


n-Heptadekan  Ci^H,^ 


n-Nonadekan  Cj,  H^  .    . 


Palmitinsäure  C,,  H,,  0, 
Stearinsäure  C,g  H,,  0^  . 
Essigsäure  CH,  COOH  . 
Acetanilid  C\,  H,  ON  .    . 


303« 


170« 


SV 


330« 


133* 


193« 


89« 


iir 


ca.  348« 


IST 


2W 


82« 


ca,  138« 


ca.  371« 


133* 


77< 


ca.  232«  I 


155« 


118« 


139« 


ca.  19« 


295* 


99* 


ca.  167« 


128« 


77* 


222« 

219« 

210« 

216« 


Sehr  wichtig  für  eine  rasche  Verdampfung  im  Vakuum  ist  es,  die 
Dämpfe  im  Kühler  oder  in  der  Vorlage  energisch  zu  kondensieren :  ist  bei 
der  betreffenden  Temperatur  der  Partialdruck  der  Substanz  in  der  ge- 
samten Apparatur  —  wenn  auch  nur  wenige  Millimeter  oder  sogar  Bruch- 
teile eines  Millimeters  —  gleich  seinem  Sättigungsdruck,  so  verdampft 
trotz  des  besten  Vakuums,  d.h.  trotz  absoluter  Abwesenheit  von  Luft 
keine  Spur  der  Substanz  mehr. 

Andrerseits  verdunstet  bekanntlich  Wasser  im  absoluten  Vakuum 
schon  bei  gewöhnlicher  Temperatur  so  rapide,  daß  es  infolge  der  Ver- 
dunstungskälte gefriert,  wenn  nur  an  irgend  einer  Stelle  der  evakuierte 
Apparat  stark  abgekühlt  wird  („Krvophor^  nach  Wollaston). 

Bei  allen  Verdunstungsvorgängen  spielt  die  Herabsetzung  des  Luft- 
drucks nur  sekundär  eine  RoUe,  nämlich  insofern,  als  die  Luftmoleküle 
rein  mechanisch  der  Diffusion  der  vergasten  Substanzmoleküle  von  der  ver- 
dampfenden Flüssigkeitsoberfläche  hinweg  hindernd  im  Wege  stehen.  Von 
viel  größerer  Wichtigkeit  ist  die  Herabsetzung  des  Partialdrucks  der  Sub- 
stanz, was  eben  durch  energische  Kondensation  der  Dämpfe  geschieht 

a)  Die  Methoden  der  VakMunerzeugung. 

Wenn  ich  die  Methoden  der  Vakuumerzeugung  im  Zusammenhange 
hier  im  Abschnitt  über  Destillation  behandele,  für  die  sie  allerdings  mit 
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in  erster  Linie  in  Betracht  kommen,  so  sind  sie  dennoch  auch  für  viele 
andere  Zwecke  im  chemischen  Laboratorium  von  erheblicher  praktischer 
Wichtigkeit  So  bildet  die  Vakuumerzeugung  ein  wertvolles  Hilfsmittel  beim 
Absaugen  von  Niederschlägen  (vgl.  oben  S.  102),  bei  der  Sublimation  (vgl. 
unten),  beim  Füllen  größerer  Gefäße  mit  einem  Gase  (vgl.  achtes  Kapitel), 
beim  Anstellen  einer  Reaktion  unter  Luftabschluß  und  endlich  beim  Trocknen 
und  Aufbewahren  von  Substanzen  in  luftleeren  Räumen  (Vakuum-Exsikka- 
toren  usw. ;  vgl.  weiter  unten). 

Die  Wasserstrahlpumpe  und  ihre  Nebenapparate. 

Die  gebräuchlichste  und  zugleich  handlichste  und  einfachste  Labora- 
toriumsluftpumpe ist  die  ursprünglich  von  Bunsen  angegebene  Wasser- 
strahlpumpe. 

Je  nach  der  Temperatur  des  Leitungswassers,  das  zur  Speisung  der 
Pumpe  dient,  steigt  und  sinkt  das  bestenfalls  erreichbare  Optimum  des 
Minderdrucks  ungefähr  in  den  Grenzen  zwischen  8  und  20  mm;  denn  die 
Tension  des  Wasserdampfes  beträgt  bei  10°  9  mm,  bei  20®  ca.  17  mm  und 
bei  25«  bereits  23  mm  Quecksilber. 

Die  Wasserstrahlpumpen,  die  namentlich  für  den  organisch  ar- 
beitenden Chemiker  zu  den  unentbehrlichsten  Apparaten  gehören,  werden 
entweder  ganz  aus  Glas  oder  ganz  aus  Metall  angefertigt;  die  aus  dem 
letzteren  Material  haben  zwar  den  Vorzug  der  Unzerbrechlichkeit,  funkti- 
onieren aber  meistens  nicht  so  gut  wie  Glaspumpen,  werden  ferner  von 
Säuredämpfen,  die  leicht  in  die  Pumpe  gelangen  können,  angegriffen  und 
gestatten  nicht,  eine  etwa  eingetretene  Verschmutzung  oder  gar  Ver- 
stopfung ohne  weiteres  zu  erkennen,  wie  es  bei  den  Glaspumpen  der 
Fall  ist. 

Eine  der  ältesten  Formen  der  gläsernen  Wasserstrahlpumpen  rührt 
von  Geißler  her  (Fig.  284 ;  vgl.  auch  Fig.  292,  S.  136  und  Fig.  307,  S.  146). 
Diese  Pumpe  verbraucht  verhältnismäßig  viel  Wasser. 

Eine  wesentliche  Verbesserung  hat  sie  u.  a.  durch  die  von  J,  Wetzet^) 
vorgeschlagene  Konstruktion  (Fig.  285)  erfahren,  die  bei  geringerem  Wasser- 
verbrauch ein  weit  schnelleres  Evakuieren  bewirkt.  Dieser  Effekt  kommt 
dadurch  zustande,  daß  die  saugende  Wirkung  des  fallenden  Strahls  mehr- 
fach ausgenutzt  wird:  unterhalb  des  ersten  Injektors  befindet  sich  eine 
kugelartige  Erweiterung,  die  einen  kapillaren  Ausfluß  hat  und  dann  in  das 
Abflußrohr  mündet  Die  Kugel  zwischen  den  beiden  Einschnürungen  darf 
sich  bei  einer  richtig  ausgeführten  Pumpe,  die  ihre  volle  Wirkung  aus- 
üben soU,  nicht  mit  Wasser  füllen. 

Als  notwendige  Nebenapparate  beim  Gebrauch  einer  Wasserstrahl- 
pumpe mögen  hier  Rückschlagventile  und  Druckregulatoren  be- 
schrieben werden. 


*)  über  eine  neue  Wasserstrahlluftpumpe.    Ber.  d.  Deutschen  ehem.  Ges.   Jg.  30. 
S.  537  (1897). 
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wird  von  der  Pumpe  (größte  Type  C)  in  ca.  10  Minuten  bis  anl  015  mm 
Druck  entleert. 

Eine  bewährte  Anordnung  der  Apparatur  beim  Arbeiten  mit  der 
Gerykpumpe  nach  Emil  Fisrher  und  C.Harries'),  speziell  für  die  fraktionierte 
Destillation,  gibt  Fig.  299  wieder.  Um  die  Dämpfe  niedrig  siedender  Flüssig- 
keiten (Wasser,  Äther)  oder  bei  der  Destillation  entstehende  Gase 
(Kohlendioxyd,  Ammoniak,  Äthylen)  nicht  in  die  Pumpe  gelangen  zu 
lassen,  was  diese  schädigen  könnte  und  der  Erreichung  des  Vakuumoptimums 
hinderlich  sein  würde,  ist  eine  in  flüssiger  Luft  stehende  Vorlage  ein- 
geschaltet Auf  die  zur  Druckmessung  dienenden  Apparate  komme  ich 
weiter  unten  zurück.  Im  übrigen  sei  auf  die  Uriginalabhandlung  ver- 
wiesen. 

Ungefähr  die  gleiche  Leistung  wie  die  GerykÖlpumpe  ergibt  die 
rotierende  Kapselpumpe  nach  Gaede  (Fig.  300).  Sie  zeichnet  sich  durch 


die  im  Vergleich  zur  grollen  Förderung  überraschend  kleinen  Dimensionen 
aus  und  ist  in  mechanischer  wie  chemischer  Hinsicht  sehr  widerstands- 
fähig. Für  maschinellen  Antrieb  reicht  ein  Vi»  P-  S.-Motor  aus.  Mit  einem 
solchen  evakuierte  die  I'umpe  ein  Oefäß  von  l>  l  Inhalt  von  Atmosphftren- 
druck  in  1  Minute  auf  A  mm,  in  2  Minuten  auf  04  mm,  in  ü  Minuten 
auf  01.T»«»M,  in  10  Minuten  auf  0012mm  und  in  15  Minuten  auf  0"006»MtM 
Quecksilbersäule. 

Queckailherluft pumpen. 

Die  höchsten  praktisch  erreichbaren  Vakua  erzielt  man  mit  Hilfe 
der  Quecksilberluftpumpen.    Da   aber  deren  Förderung  weit  geringer  ist, 


■)  tJber  Vttkuumdestillation.  Bcr.  d.  Deutseben  ehem.  Ges.  Jg.  S6.  S.  21&8  (1902). 


denlichts  nimmt  nur  15 — 30  Minuten  Zeit  in  Anspruch.    Auch  bezUg^ch 
der  Einzelheiten    dieser   Methode    sei    auf    die   Originalabhandlung,    die 


auch     allgemein    wertvolle   Ratschläge    über   Vakuumdestillation    enthält. 
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Die  beiden  zuletzt  geaannten  Metboden  der  Vakaumerzengimg,  auf 
denen  übrigens  auch  die  sich  seihet  evakuierenden  DewaracbRa  Gefäße  nach 
A.  Stock  beruhen  (siehe  S.  41),  haben  den  gemeinsamen  Dbelstand,  daü 
sie  nicht  anwendbar  sind,  wenn  sich  die  zu  destilherenden  Substanzen  mit 
Kohlendioxyd  verbinden,  und  daß  sie  eine  vollkommene  Dichtheit  der  Appa- 
ratur voraussetzen.  Ist  dieses  letztere  nicht  der  Fall,  so  nimmt  der  Druck 
stetig  zu,  da  die  hineinströmende 
Luft  nicht  entfernt  wird. 

Beide  Übelst&nde  vermeidet 
ein  von  Ä.  Wohl  und  M.  S.  Lo- 
«a»tf(rA>)  vorgeschl^enes  Verfahren 
der  Vakuumerzeugong,  das  auf  der 
von  James  De*ear*)  entdeckten 
Eigenschaft  tiefgektlhlter  Kohle 
beroht,  Luft  und  andere  Gase  ener^ 
gisch  zu  absorbieren  und  dabei  eine 
auiierordentlich  niedrige  Dampf- 
spannung zu  besitzen.  Blutkohle 
er«-ies  sich  am  geeignetsten. 
20 — 30  ff  davon  genügen,  um 
größere  Gefäße  völlig  zu  evakuieren. 
Fig.  309  zeigt  die  Versuchsanord- 
nung, deren  nnr  scheinbare  Kom- 
pliziertheit hauptsSchUch  durch 
die  —  gar  nicht  unbedingt  nötige 
--  Drnckmeßapparatnr  (ein  abge- 
kürzter Mac  Leotischer  Vakuum- 
messer, vgl.  S.  1.50)  hervoT^rufen 
wird .  Ein  2  /-Kolben  wurde  z.  E 
von  21  tnm  Druck  nach  ft  Minuten 
auf  0-046 mm,  nach  15  Minuten 
auf  0014mm  nnd  nach  30  Mi- 
nuten auf  0-006  mm  evakuiert  Da-  piB.sm. 
bei  war  die  Apparatur  nicht  voll- 
kommen dicht,  so  daß  also  bei  Anwendung  der  Methode  die  schwierige  Her- 
stellung einer  absoluten  Dichtung  unnötig  ist.  Eine  chemische  Methode  der 
Vakuumerzeugung  in  Exsikkatoren  wird  weiter  unten  behandelt, 
b)  Die  Oruoknauiing. 

Die  Messung  des  Minderdrucks  in  evakuierten  Gefflßen  geschieht  bei 
Drucken  über  1mm  Quecksilber  entweder  mittelst  abgekürzter  Heber- 

■1  Clier  di«  Benutzung  der  I.uftfthsorptioa  mich  Dtwar  für  die  DeatilUtion  im 
hohen  Vklcnam  und  eine  TerkQrzle  Fonn  des  Mac  Ltod»e\itiu  V&kuiunmesBen.  Ber.  d. 
beuutheo  ehem.  Get.  Jg.  88.  S.  4Ui)  11906). 

'1  (iaMbsorption  durch  Holzkohle  bei  niederer  Temperatur,  ('ompt.  nnd,  de  l'Acad. 
Am  trieDce*  de  Puia.  T.  IM,  p.  361  (1904);  Tgl.  Chem.  Zentrallil.  1904.  11,  S.  637. 
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barometer,  deren  offener  Schenkel  mit  dem  zu  messenden  Vakuum  ver- 
bunden wird  (Fig.  310.  vgl.  auch  die  Figuren  292,  294,  299,  307  und 
319),  oder  durch  Messung  der  hochgesaugten  Quecksilbersäule  in  einem 
beiderseits  offenen  U-förmigen  Rohr,  dessen  einer  Schenkel  mit  der 
evakuierten  Apparatur  in  Verbindung  steht  (Fig.  311). 

Im  letzteren  Falle  ist  noch  die  Ablesung  an  einem  gewöhnlichen 
Barometer  nötig;  der  Barometerstand  minus  der  angesaugten  Quecksilber- 
säule --  beides  in  Millimetern  Quecksilber  —  ergibt  erst  den  gesuchten 
Minderdruck,  Somit  ist  das  abgekürzt«  Heberbarometer  im  (Jebrauch  wesent- 
lich einfacher;  andrerseits  ist  es  bei  Drucken,  die  wenig  unter  Atmosphären- 
druck liegen,  unbrauchbar,  femer  seine  Füllung  (Auskochen  des  Queck- 
silbers) nicht  ganz  einfach  und  eine  gründliche  Beinigung  daher  schwierig, 
und  schließlich  reilit  das  Quecksilber,  wenn  es  bei  plötzlicher 
Aufhebung  des  Vakuums  rasch  in  den  geschlossenen  Schenkel 
zurückschneUt,  leicht  Luft  mit.  so  daß  das  Instrument  ungenau  * 
wird.  Um  dies  und  eine  Zertrümmerung  des  geschlossenen 
Röhrenendes  beim  Aufschlagen  des  Quecksilbers  zu  verhüten, 
gibt  man  dem  U-förmigen  Rohr  unten  an  der  Biegung  eine 
stark  verengte  Stelle;  durch  die  Reibung,  die  das  Quecksilber 
hier  erfährt,  wird  seine  Geschwindigkeit  bedeutend  verringert 
und  seine  Stoßkraft  vernichtet. 

Die  Ablesung  an  derartigen  Instrumenten  geschieht  vor- 
teilhaft an  Spiegelglasskalen,  die  sich  in  senkrechter  Richtung 
so  verschieben  lassen,  daß  ihr  Nullpunkt  auf 
die  eine  Quecksilberkuppe  eingestellt  werden 
kann.  Befindet  sich  das  Auge  in  der  Höhe 
der  anderen  Quecksilberkuppe  in  solcher 
Lage,  daß  sich  das  Spiegelbild  der  Pupille  mit 
dem  des  Skaleuteilstriches  und  der  Queck- 
silberkuppe deckt,  so  trifft  die  über  die 
letztere  hinwe^ehende  Visierünie  die  Skala 
senkrecht,  und  man  ist  sicher,  die  l'arallachse 
—  den  bei  schiefen  Visieren  sich  ergebenden 
^g-iKi-  Ahlesungsfehler  —  vermieden  zu  haben. 

L.  Claisen  hat  durch  Kombination  des  Manometers  mit  einer  Sicher- 
heitsflasche (vgl.  S.  135(,  die  einerseits  mit  der  Wasserstrahlpumpe,  an- 
drerseits mit  den  zu  evakuierenden  Gefäßen  in  Verbindung  steht,  dem 
Instrument  eine  vor  Verunreinigungen  möglichst  gesicherte  Lage  gegeben 
(Fig.  312). 

Aber  auch  die  andere  Methode  der  Druckmessung,  wonach  die  Länge 
einer  hochgesaugten  Quecksilbersäule  bestimmt  wird,  hat  durch  Anordnung 
des  Saugrohres  unmittelbar  neben  einem  (5ef äßbarometer ,  welches  das 
Quecksilberreservoir  mit  jenem  teilt,  eine  so  große  Vereinfachung  im  Ge- 
brauch erfahren,  daß  es  auch  in  dieser  Hinsicht  den  Vergleich  mit  der 
anderen  Meßmethode  nicht  zu  scheuen  braucht  Fig.  313  zeigt  ein  derartig 
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Um  diese  Methode,  die  natürlich  nur  bei  sehr  hoher  Luftverdünnung  an- 
wendbar ist  und  nur  eine  ungefähre  Sehätzung  des  Vakuums  gestattet, 
sich  aber  durch  ihre  BequemUchkeit  empfiehlt,  anzuwenden,  muß  man  eine 
Hütarf sehe  Röhre  in  die  Apparatur  einschalten,  wie  es  Fig.  316  darstellt 
Ein  Bunsenelement  und  ein  ganz  kleiner  Suhmkorffscher  Funkeninduktor 
genügen,  um  die  Röhre  in  Funktion  zu  setzen.  Sobald  sich  das  apfelgrüne 
Kathodenlicht  an  den  Wänden  des  Glases  zeigt,  muß  das  den  Kathodenstrahlen 
entsprechende  Vakuum  von  etwa  ein  Millionstel  Atmosphäre  =  ca.  O'OOl  mm 


Fig. S16. 

eingetreten  sein;  bei  noch  größerer  Verdünnung  verschwindet  überhaupt 
jede  elektrische  Entladung. 

An  SteUe  der  Hittorfschen  Röhre  braucht  man  übrigens  nur  eine 
gewöhnliche  mitevakuierte  Glasröhre  —  eventueU  ohnehin  ein  Teil  der 
Apparatur  —  an  zwei  Stellen  außen  mit  Stanniol  zu  belegen  und  die  beiden 
Stanniolstückchen  mit  den  Polen  des  Induktors  zu  verbinden. 


o)  Die  übrige  Apparatur  und  allgemeine  Regeln. 

Als  Siedegefäße  kommen  dieselben  Kolben  in  Anwendung,  wie  bei 
der  gewöhnlichen  Destillation,  nur  muß  man  sie  so  groß  wählen,  daß  sie 
mit  der  zu  destillierenden  Flüssigkeit  höchstens  bis  zur  Hälfte  gefüllt  sind. 
Denn  da  die  sich  im  Vakuum  entwickelnden  Dampfblasen  viel  größer  sind, 
als  bei  gewöhnlichem  Druck,  so  tritt  bei  der  VakuumdestiUation  sehr  leicht 
ein  tjberschäumen  und  Cberspritzen  der  Flüssigkeit  ein. 

Am  wirksamsten  verhindert  man  das  häufige  und  überaus  lästige 
Stoßen  der  siedenden  Hüssigkeit  infolge  Siedever/ugs  dadurch,  daß  man 
einen  Luftstrom  oder  ein  anderes  indifferentes  Gas  mittelst  einer  Glas- 
kapillare durch  sie  hindurchperlen  läßt,  und  daß  man  den  Destillations- 
kolben nicht  über  freier  Flamme,  sondern  in  einem  Flüssigkeitsbade  erhitzt. 

Fig.  317  zeigt  die  einfachste  Art  der  für  die  VakuumdestiUation 
geeigneten  Apparatur. 

Weit  vorteilhafter  benutzt  man  zum  Destillieren  im  Vakuum  den 
schon  oben  beschriebenen  Claisenkolben  (vgl.  Fig.  iol).  Durch  den  einen 
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Hals  wird  die  Kapillare,  durch  den  anderen  das  Thennomefer  eingeführt 
Den  Luft-  oder  Gasstrom  reguliert  man  mit  Hilfe  eines  Schraubeaquetsch- 
hahnes,  der  das  auf  die  Kapillare  aufgesetzte  Schlauchstück  mehr  oder 
weniger  verschlielJt  (vgl.  Fig.  319).  Füllt  man  das  seitliche  Rohr  des  Claisen- 
kolbens  mit  Glasscherben  und  -Perlen,  so  erhält  man  -  ■  wie  schon  erwähnt 
—  eine  Art  von  i/«»pe/schem  Fraktionieraufsatü  und  aulJerdem  einen 
ausgezeichneten  Schutz  gegen  das  Cberspriteen  von  Flüssigkeit 

Um   das  Stoßen    der  Flüssigkeiten    beim  Arbeiten  mit   der  Geryk- 
pumpe  zu  vermeiden,  empfehlen  l'Jmil  Fischer  und  C.  Rarries^),  statt  einen 
Luftstrom,  der  immerhin  das  Vakuum  etwas  verschlechtert  und  die  I'umpe 
schädigen    kann,    hindurchzuleiten,    zwei    bis    drei    linsengroße    Stückchen 
Ziegelstein  oder  gebrannten  Ton  in  den  Kolben    zu   legen    (vgl.  Fig.  299). 
Will  man  bei  der  Vakuumdestil- 
lation eine  gl  öüere  Anzahl  von  Frak- 
tionen auffangen,   ohne  jedesmal 
'"  das  Vakuum  unterbrechen  und  die 
Vorlage  abnehmen  zu  müssen,  so 
bedient  man  sich  einer  der  überaus 


zahlreichen  Vorrichtungen,  die  ein  Auswechseln  der  Vorlage  ohne  Unter- 
brechung der  Destillation  und  ohne  Aufhebung  des  Vakuums  gestatten. 

Fig.318  zeigt  die  von  J.  W.Brühl^  angegebene  Apparatur;  evakuiertwird 
an  dem  links  unten  befindlichen  Tubus,  das  Destillat  gelangt  durch  den  Tubus 
rechts  oben  in  das  luftdicht  verschlossene  Gefäß  und  tropft  in  eines  der  von 
außen    drehbar   angeordneten  und    daher    auswechselbaren  Reagenzgläser. 

Von  L.  T.  Thome^)  wurde  ebenfalls  eine  derartige  praktische  Ein- 
richtung vorgeschlagen  (Fig.  319),  die  auch  F^ü  Fischer  und  C.  Harries^) 
empfahlen  jvgL  Fig.  290.  S.  1391. 


')  loc.  cit. 

')  Apparat  zur  froktioaierten  Destillation  im  Vakuum.  Bpr,  d.  Deutschen  ehem. 
OeB.  Jg.  21.  S.  3339  (1888). 

•)  Über  einen  Apparat  7.\xt  fraktionierten  Destillation  unter  vermindertem  Druck. 
Ber.  d.  Deutschen  ehem.  Ges.  Jg.  16.  S.  1327  (1883). 
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schon,  wenn  man  die  SchliffflSchen  mit  Graphit  einreibt,  was  am  ein- 
fachsten durch  Bestreichen  derselben  mit  einem  mittelharten  Bleistift 
geschieht.  >)  Beim  Arbeiten  mit  Brom  kann  man  aacb  konzentrierte 
Schwefelsäure  zum  Schmieren  von  Hähnen  beoDtzen. 

Die  sicherste  Dichtung  bieten  Quecksilberverschlüsse.  Sowohl  Glas- 
hähne, wie  Glasstopfen  lassen  sieb  durch  geeignete  Vorrichtungen  mittelst 
Quecksilbers  dichten.  Fig.  321  stellt  z.  B.  eine  Stöpselflasche  nach  A.  Stock*) 
dar,  die  am  Halse  eine  rinnenartige 
Erweiterung  für  Quecksilber  tragt,  so 
daß  man  darin  z.  B.  Gase  jahrelang 
ganz  anverändert  aufbewahren  kann. 

Die  Qnecksilberverscblösse  haben 
die  Annehmlichkeit,  absolut  dicht  zu 
schliefen  und  trotzdem  leicht  beweglich 
und  in  jedem  Augenblick  auseinander- 
nehmbar zu  sein.*)  Bei  luftdicht  abzu- 
schließenden Rührapparaten  (vgl.  Fig.  60. 
61  und  62,  S.  34  u.  35)  spielt  diese 
Eigenschaft  der  Quecksilberverschlüsse 
eine  wichtige  Rolle,  femer  bei  Rohr- 
verbindungen in  Ätherextraktionsappa- 
raten (Fig.  352  und  358)  und  in  Ozon- 
apparaten, wo  außerdem  der  chemisch 
edle  Charakter  des  Quecksilbers  zur 
-  Geltung    kommt    (s.    achtes    Kapitel). 

7MT  Dichtung  der  Verbindungsstellen  zwischen  Kautschukschlauch 
und  Ghisrohr  oder  zivischen  Kautschukstopfen  und  Glasgefäß  leistet  kon- 
zentrierte Gummilösung,  wie  man  sie  zur  Dichtung  der  Fahrradreifen 
benutzt,  ausgezeichnete  Dienste  und  ist  wohl  dem  sonst  empfohlenen  Collo- 
dium  noch  vorzuziehen  (vgl  erstes  Kap.,  S.  12). 

Eine  Quecksilber  dich  tung  zwischen  Gummischlauch  und  Glasrohr 
zeigt  Fig.  322.*) 

Als  Kitte  sind  Guttapercha,  Chatterton-Compound,  Siegel- 
lack, Gips,  Gelatine  (S.  12)  schon  erwähnt  worden  und  Chrom- 
gelatine wird  weiter  unten  besprochen.  Einen  sehr  bequem  her- 
zustellenden und  zu  verwendenden  Kitt  erhält  man,  wenn  man  Leinsamen- 
mehl mit  Wasser  zu  einem  dicken  Brei  anrührt.  Ein  vorzüglicher  Kitt, 
der  steinhart  wird,  ist  auch  ein  Gemisch  von  Asbestpulver  mit  käollicher 

')  Vgl.  ß.  Kimpf,  Praktische  Studien  über  VakuumBublimation.  Journ.  f.  pmkt. 
Chem.  [N.  F.].  Bd.  78..  8.  207  (1908). 

*)  Die  Queckfiilbernannc,  ein  zu  nenig  bokaauUs,  DQtzlichcB  Hilfsmittel  bei  gas- 
analytiBchoD  Arbeiten.  Ber.  d.  DeutecheD  ehem.  Ges.  Jg.  41.  8.  3839  (1908). 

*)  Vgl.  anch  Georg  W.  A.  Kahlbaum,  Schliffe  und  Hähne.  Zeitschr.  f.  Instnimenteu- 
kunde.  Bd.  14.  S.  Sl  (1894). 

')  Vgl,  A.  Slock  und  0.  Gulttnann,  Über  den  Antimouo-aBsersloff  und  das  gelbe 
Antimon.  Ber.  d.  Deutschen  ehem.  Ges.  Jg.  37.  S.  885  (1904). 
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konzentrierter  Wasserglaslösung;  nach  dem  Auftragen  nnd  Trocken- 
lassen der  Masse  bepinselt  man  sie  mit  verdünnter  Schwefelsäure,  wo- 
durch sich  Kieselsäure  abscheidet.  1  Teil  Wasserglaslösimg  (spez.  Gew.: 
1*34)  +  1  Teil  Schlämmkreide  -h  19  Teile  Kaolin  bilden  den  sogenannten 
Karlsbader  Patentkitt,  der  in  12  Stunden  trocknet.  Sehr  vielseitig  an- 
wendbar, z.  B.  auf  Holz,  Glas,  Porzellan,  Stein  und  Metall,  ist  ein  Kitt  aus 
fein  gepulverter  Bleiglätte  nnd  Glyzerin;  er  erhärtet  ziemlich  schnell 
und  widersteht  der  Einwirkung  von  Wasser  und  Säuren. 

3.  Destillieren   unter  Überdruck. 

So  wertvoll  und  unentbehrBch  die  Destillation  bei  vermindertem 
Druck  vielfach  auch  ist,  so  kann  doch  der  Fall  eintreten,  daß  es  nicht 
bloß  schädlich  ist,  den  Luftdruck  herabzusetzen,  sondern  vielmehr  von 
größtem  Nutzen,  ihn  noch  künstlich  zu  erhöhen. 

Durch  DestiUation  von  Fettsubstanzen  unter  Druck  gelang  es  z.  B. 
Engler,  petroleumähnliche  Stoffe  künstlich  darzustellen. 

Aber  auch  bei  der  einfachen  Trennung  eines  Gemisches  durch  De- 
stillation kann  es  von  Vorteil  sein,  den  Druck  über  eine  Atmosphäre  zu 
erhöhen,  nämlich  dann,  wenn  bei  der  dadurch  steigenden  Destillations- 
temperatur die  Tensionskurven  und  mithin  die  Siedepunkte  der  zu  schei- 
denden Substanzen  weiter  auseinander  hegen,  als  bei  niedrigeren  Tem- 
peraturen. Femer  werden  sich  manche  Substanzen  im  Vakuum  nicht  un- 
zersetzt  verflüchtigen,  wohl  aber  unter  Druck;  dieses  Verhalten  werden 
aDe  leicht  dissoziierenden  Körper  (z.  B.  Phosphorpentasulfid)  zeigen,  bei 
denen  durch  den  Zerfall  eine  Volumvergrößerung  ihres  Dampfes  stattfindet 
Denn  nach  dem  2yen2:schen  Zwanggesetz  ruft  ein  Zwang,  der  auf  ein 
System  ausgeübt  wird,  solche  Veränderungen  hervor,  die  an  und  für  sich 
dem  Zwange  entgegen  \\irken. 

C.  Engler ^),  sowie  G.  Krämer  und  A.  Spüker^)  haben  Apparaturen 
für  die  Destillation  unter  Überdruck  beschrieben;  die  zuletzt  genannten 
Autoren  arbeiteten  mit  einem  schmiedeeisernen  DestiUationskessel,  der,  mit 
Regulierventil  versehen,  bei  dem  ziemlich  konstant  bleibenden  Drucke 
von  25  Atmosphären  abzudestiUieren  gestattete. 

Über  Sieden  am  Rück  flußkühler  unter  Druck  siehe  fünftes  Kapitel 
(S.  81). 

4.  Destillieren  mit  Wasserdampf. 

a)  Destillieren  nlt  Waseerdtmpf  von  100^ 

Eine  bei  organisch-chemischen  Arbeiten  viel  benutzte  Trennungs- 
methode ist  auch  die  Destillation  im  Wasserdampfstrom.  Viele  Substanzen, 


>)  Zur  Bildung  des  Krdöles.  Ber.  d.  Deutschen  ehem.  Ges.  Jg.  21.  S.  1818(1888) 
and  r.  Engler  und  Ed,  Llhr^  Verhalten  einiger  organischer  Säuren  und  Ester  l>ei 
höherer  Temperatur.  Kbenda  Jg.  26.  S.  1437  (1893). 

')  Über  die  Zersetzung  viskoser  Körper  (Schmieröle)  durch  Destillation  unter 
Dnick.  Ber.  d.  Deutschen  ehem.  (ios.  Jg.  88.  S.  2265  (1900). 
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die  bei  gewöhnlichem  Druck  weit  oberhalb  100"  destillieren,  d.  h.  sieden, 
verflüchtigen  sich  ziemlich  rasch  mit  Wasserdämpfen,  wenn  man  sie  in 
Wasser  suspendiert  und  dieses  zum  Sieden  erhitzt;  oder  wenn  man  Wasser- 
darapf  über  die  Substanz  oder  durch  ihre  Suspension  in  Wasser  leitet  So 
lassen  sich  oft  auch  isomere  Verbindungen  glatt  voneinander  trennen: 
z.  B.  geht  o-Nitrophenoi  leicht  mit  Wasserdämpfen  über,  während  p-Nitro- 
phenol  (luantitativ  im  Destillationskolben  zurückbleibt. 

Die  zur  Wasserdampfdestillation  gebräuchlichste  Apparatur  zeigt 
Fig.  323.  Als  Dampfentwickler  dient  ein  Blechfopf.  wie  icli  ihn  schon  bei 
den  Dampfbädern  (S.  76)  beschrieben  habe,  als  Heizquelle  am  bequemsten 
ein  niedriger  Fletscherbreoner  (S.  51);  der  Dampf  strömt  durch  ein  ge- 
bogenes Glasrohr  in  den  das  Gemisch  enthaltenden  Rundkolben,  der  schräg 
gestellt  ist,  um  eio  Hinüberspritzen  der  wallenden  Flüssigkeit  zu  verhindern. 


und  gebeizt  werden  kann,  um  eine  allzu  starke  Kondensation  des  Dampfes 
zu  vermeideo.  Wendet  man  statt  eines  metallenen  Dampfentwicklers  einen 
gläsernen  Rundkolben  an,  so  empfiehlt  es  sich,  einige  Stückchen  Zink 
und  ein  wenig  verdünnte  Schwefelsäure  dem  Wasser  hinzuzufügen.  Während 
des  Kochens  findet  dann  eine  ganz  schwache  Wasserstoffentwicklung  statt, 
und  man  erhält  einen  regelmäßigen,  stoßfreien  Wasserdampfstrom.  Der 
Kühler  mu(J  ziemlich  lang  sein  und  rasch  von  Wasser  durchflössen  werden. 
Erstarrt  die  Substanz  im  Kühler,  so  setzt  sie  sich  schon  in  diesem 
fest;  durch  zeitweises  Abstellen  des  Kühlwassers  gehngt  es  bei  Substanzen, 
die  unter  100"  schmelzen  (was  bei  so  flüchtigen  Körpern  meistens  der  Fall 
ist),  leicht,  sie  aus  dem  Kühlrohr  zu  vertreiben. 

Ein  Dampfcinleitungsrohr ,  bei  dem  der  Dampf  aus  vielen  kleinen 
Öffnungen  wagerecht  austritt,  hat if. SiofeeBfeerjr M neuerdings  vorgeschlagen 

')  Dampfeinlcitangsmhr.  Chem.-Ztg.  Bd.  82.  8.  770  (1908). 
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(Fig.  324).  Diese  Einrichtung  macht  ein  Schragstellen  des  Kolbens  über- 
flüssig, da  die  Flüssigkeit  in  rasche  Rotation  gerät,  ohne  daß  ein  Spritzen 
eintritt. 

Cber  die  Beschleunigung  der  Wasserdampfdestillation  durch  Zusatz 
von  etwas  Schwefelsäure  zu  der  zu  destillierenden  Flüssigkeit  hat  K.  Auteers ' ) 
Mitteilungen  gemacht.  Fraktionierte  Destillation  im  Wasserdampfstrom 
haben  M.  J.Lazarus*),  und  F.  Tiemann  und  P.Krüger*}  beschrieben. 

b)  Osstlllferen  mü.  Ubsrhltztem  Wauerdanpf. 
Bei  sehr  schwer  fluchtigen  Substanzen  schaltet  man  zwischen  Dampf- 
entwickler  und    Destillationskolben    ein   konisch    gewundenes    Kupferrohr 
(Fig.  325)  ein,  das  man  durch  einen  Bansenbrenner  erhitzt. 

An  der  Austrittsstelle  des  Dampfes 
kann  mau  in  den  kleinen  Tubus  mittelst 
Asbestschnur  ein  Thermometer  einsetzen. 


Wenn  man  den  Destillationskolben  in  einem  öl-  oder  Luftbade  über 
100'  erhitzt,  wobei  man  die  Substanz  nicht  mit  Wasser  Überschichtet, 
beschleunigt  man  die  Destillation  erheblich. 

c)  DsitllNerfln  nK  Wasurdanpf  in  laftverdUnntea  Raiiae. 

Neuerdings  hat  H'.  Steinkopf*)  vorgeschlagen,  bei  der  Destillation 
im  W'asserdampfstrom  gleichzeitig  mit  der  Wasserstrahlpumpe  zu  evakuieren. 
Diese  Arbeitsmethode  ist  in  vielen  Füllen  von  großem  Nutzen,  wenn  es 
sich  entweder  um  Körper  handelt ,  die  mit  Wasserdümpfen  flüchtig 
siod,    aber  von  diesen  bei  höherer  Temperatur  angegriffen  werden,  oder 

')  Ober  TTunethylbcrDBteinsllure  ....  Ber.  d.  Üeutschco  cheni.  Ges.  3g.  28, 
8.  266  <]89&). 

')  t^ber  fnüitioaierte  DestillatioD  im  WaBserdunphtrom.  Ber.  d.  Deutschen  ehem. 
Gea.  J,;.  18.  S.  677  (1885), 

•)  Ober  Veilchenarom«.  Ber.  d.  DeulBchen  ehem.  Gea.  Jg.  M.  S.  2675  (18»3|. 

')  Über  WasaenlampfdeHtillatiaii  im  ItiftTcrdanDtcD  Räume.  Chem.-Ztg.  Bd.  82. 
8.  617  (1908). 
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um  Trennung  an  und  für  sich  beständiger,  flüchtiger  Verbindungen  von 
nicht  flüchtigen,  durch  heißes  Wasser  zersetzbaren  Substanzen. 

Die  Apparatur  ist  im  wesentlichen  die  der  gewöhnlichen  Dampf- 
destillation, nur  ist  die  Vorlage  ein  Saugkolben,  der  einerseits  mit  dem 
Liebigschen  Kühler,  andrerseits  mit  Manometer  und  Wasserstrahlpumpe 
luftdicht  verbunden  ist  Das  Dampf  liefernde  Wasser  wird  besser  im 
ölbade,  statt  über  freier  Flamme  erhitzt.  Natürlich  muß  femer  der  Schlauch, 
der  den  Dampferzeuger  mit  dem  Destillationskolben  verbindet,  ein  dick- 
wandiger Druckschlauch  sein. 

Auf  einen  besonders  gut  wirkenden  Kühler  ist  ein  Hauptwert  zu  legen; 
am  besten  wendet  man  nicht  einen  Kondensator  aus  Glas,  sondern  aus 
Met^  an,  z.  B.  eine  Zinnschlange.  ^) 

Nach  dieser  Methode  ging  Toluol  bei  27  mm  Druck  und  einer  Dampf- 
temperatur von  27•5^  Anilin  bei  20mm  und  23^  Nitrobenzol  bei  19mm 
und  22-5«  über. 

5.  Destillieren  mit  Alkohol-  oder  Ätherdampf. 

An  Stelle  von  Wasserdampf  sind  in  einzehien  Fällen  auch  die  Dämpfe 
anderer  Flüssigkeiten  zum  Übertreiben  von  Substanzen  und  Trennen  von 
Gemischen  mit  Erfolg  angewendet  worden. 

H.  Bunzel^)  beschrieb  die  DestiUation  mit  Alkoholdämpfen,  P.  Äs- 
kenasy  und  Victor  Meyer^)  benutzten  Ätherdämpfe  mit  großem  Nutzen  zum 
gleichen  Zweck.  Femer  stellte  Ludtoig  Knorr^)  vom  Acetonylaceton  fest, 
daß  es  beim  Abdestillieren  seiner  ätherischen  Lösung  mit  den  Ätherdämpfen 
in  nicht  unbeträchtlicher  Menge  übergeht ,  und  B.  Kempf  ^)  benutzte  die 
Flüchtigkeit  der  Ameisensäure  mit  Ätherdämpfen  zur  Trennung  derselben 
von  Maleinsäure. 

6.  Trockene  Destillation. 

Die  trockene  Destillation,  deren  Hauptanwendung  in  der  Technik  in 
den  Kokereien  und  Leuchtgasfabriken  stattfindet,  geschieht  im  Laboratorium 
gewöhnlich  in  Metallretorten,  da  Glasgefäße  bei  den  oft  noti^^endigen 
hohen  Temperaturen  und  vor  aUem  bei  der  leicht  möglichen  lokalen  Über- 
hitzung einzelner  Stellen  des  Destillationsgefäßes  meistens  springen  oder 
doch  stark  angegriffen  werden. 

Aus  Gußeisen  gefertigte  Retorten«)  zeigen  Fig.  326  u.  327.  Wegen 
der  schlechten  Wärmeleitung  ungeschmolzener  fester  Stoffe  tritt  eine  teil- 

.  »)  Vgl.  Chem.-Ztg.  Bd.  32.  S.  1083  (1908);  Zur  Anwendung  der  Dampf destUlation 
unter  vermindertem  Druck. 

*)  Über  die  Oxydation  des  a-Pipecolins  I.  Ber.  d.  Deutschen  ehem.  Ges.  Jg.  22. 
S.  1053  (1889). 

»)  Über  das  Nitropropylen  (Nitroallyl).  Ebenda.  Jg.  25.  S.  1702  (1892). 

*)  Verseifungsprodukte  desDiacetbernsteinsäureesters.  Ebenda.  Jg.  22,  S.  169  (1889). 

•)  Oxydationen  mit  Silborperoxyd.  III.  Die  Oxydation  von  p-Bcnzochinon.  Ebenda. 
Jg.  39.  S.  3721  (1906). 

•)  Vgl.  z.  B.  Ä.  Wohl  u.  C.  Neuherc/,  Über  die  Darstellimg  des  Acroleins.  Ber.  d. 
Deutschen  ehem.  Ges.  Jg.  32.  S.  1353  (1899). 
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UDter  sonst  gleichen  Umständen  der  frei  der  Verdunstung  zugänglichen 
Flüssigkeitsoberf lache  direkt  proportional.')  Eine  bestimmte  FlUssig- 
keitsmenge  verdunstet  mithin  in  mj^ichst  flacher  Schale  am  raschesten. 
Wesentlich  unterstützt  wird  die  Verdunstung  noch,  wenn  für  schnelle 
Fortführung  der  Dilmpfe  gesorgt  wird.    Dies  kann  entweder  durch  Her- 
stellung eines  Vakuums  geschehen,  in  welchem  sich  die  vei^asten  Mole- 
küle   viel    rascher   bewegen    als    im    lufterfüllten  Räume ,    oder   aber   auf 
mechanische  Weise:  z.B.  mittelst  eines  über 
die   verdampfende    Flüssigkeitsoberfläche    ge- 
blasenen Luft-  oder  Gasstroms. 

Bezüglich  der  Luftdruckerniedrigung  gilt 
die  Stpfanscbe  Formel'),  wonach  angenähert 
die  Verdarapfungsgeschwindigkeit  direkt  pro- 
portional dem  Dampfdruck  der  Substanz,  um- 
gekehrt    proportional     dem     Luftdruck    ist : 

V  =  konst     -,  vorausgesetzt,  daU  p'  klein  ist 

gegen  p. 

Zum  Eindampfen  von  Flüssigkeiten  in 
Schalen  oder  Bechergläsem  im  Vakuum  hat 
VI.  Stanek  einen  mit  Dampf  heizbaren  Apparat 
(Fig.  829)  vorgeschlagen.  Statt  des  T.'hermo- 
meters  (vgl.  die  Figur)  kann  ein  \'akuummesser 
oder  ein  mit  Glasrohr  versehener  Tropftricht«r 
zur  Ergänzung  der  verdampfenden  Flüssigkeit 
oder  endlich  ein  kapillar  endigendes  Glasrohr 
zum  Dorchleiten  eines  Luft-  oder  Gasstroms 
durch  die  Flüssigkeit  aufgesetzt  werden.  Ver- 
bindet man  den  Apparat  nicht  direkt  mit  der 
Luftpumpe,  sondern  schaltet  einen  Kühler  und 
eine  Vorlage  dazwischen .  so  Iftßt  sich  das 
Destillat  auch  auffangen. 

Zum    Abdampfen    größerer   Flüssigkeits- 
mengen im  Vakuum  dienen  Apparate  von  der 
Art,  wie  sie  Fig.  330  zeigt.  Auch  dieser  Appa- 
Fig,  320.  rat  wird  für  Dampfheizung  eingerichtet  und 

besitzt  außerdem  ein  horizontal  gelagertes  Rühr- 
werk; in  der  Figur  rechts  befindet  sich  die  Kühlvorrichtung  zur  Konden- 
sation der  entweichenden  Dämpfe. 


unterhalbdcBSiedepunktesmit  „Verd  uns  ten",  beim  Siedepunkt  mit  „Verdampfen" 
zu  bezeicIiDeD. 

')  Vgl.  z.  B.  K.  Ktmpf,  Praktische  Studien  Ober  Vakuum-Sublimati  od.  Jonrn,  f. 
prakt.  Chemie  [2],  78,  211  (Fußnote  3)  (1908). 

•)  J.  Sufan,  Versuche  Ober  die  Verdampfung.  Ber.  d.  k.  k.  Akad.  zu  Wien  [2], 
68,  385  (1873).  —  Vgl.  auch  //.  Arclowski,  Z.  f.  anorg.  Chem.,  12,  427  (1896). 
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Porzellaneinsätze  (Fig.  340) ,  die  man  z.  B.  halb  mit  Natronkalk  und  halb 
mit  Schwefelsäure  füllt.  Einfacher  ist  es,  auf  der  konzentrierten  Schwefel- 
säure eine  Kristallisierschale  mit  Natronkalk  schwimmen  zu  lassen. 

Ein  Nachteil  beim  Gebrauch  von  konzentrierter  Schwefelsäure  als 
Trockenmittel  besteht  darin,  daß  sich  im  Exsikkator  Schwefeldioxyd  ent- 
wickelt, sobald  organische  Substanz  in  die  Säure  hinein  gelangt,  was  beim 
organischen  ^Vrbeiten  nicht  ganz  zu  vermeiden  ist. 

Verliert  eine  chemische  Verbindung  im  Exsikkator  Kohlendioxyd,  so 
trocknet  man  sie  in  einer  Kohlendioxydatmosphäre,  verliert  sie  Ammoniak, 
so  trocknet  man  sie  in  einer  Ammoniakatmosphäre;  diese  letztere  stellt 
man  am  einfachsten  so  her,  daß  man  einige  feuchte  Salmiakkristalle  auf 
das  feste  Atzkali  legt. 

Läßt  man  im  Exsikkator  Schwefelkohlenstoff,  Äther,  Chloroform  oder 
Benzol  verdunsten,  so  beschickt  man  ihn  statt  mit  einem  der  bisher  ge- 
nannten Trockenmittel  nach  dem  Vorschlage  von  C.  Liebermann^)  mit 
Stücken  niedrig  schmelzenden  Paraffins  oder  am  besten  mit  einer  zu  Brei 
erstarrten  Lösung  von  Paraffin  in  Paraffinöl  (Paraffinum  liquidum);  das 
Paraffin  zerfließt,  ohne  seine  Absorptionsfähigkeit  einzubüßen  und  gibt  die 
angezogene  Substanz  bei  der  Destillation  wieder  ganz  rein  ab.  Am  schnellsten 
wird  Schwefelkohlenstoff,  am  langsamsten  Benzol  absorbiert;  an  Schwefel- 
kohlenstoff vermag  Paraffin  mehr  als  sein  dreifaches  Gewicht,  an  Äther 
mehr  als  sein  zweifaches  aufzunehmen. 

Exsikkatoren  werden  also  beschickt: 


Zar  Absorption  von 


mit 


"NVasser 


Flüchtigen  Säuren 


Flüchtigen  Basen 

Schwefelkohlenstoff, 
Äther, 
Chloroform, 
Benzol 


Chlorcalcium, 

Schwefelsäure, 

Phosphorpentoxyd, 

Ätzkali. 

Natronkalk, 

Ätzkali, 
Ätznatron. 

Schwefelsäure 


Paraffin. 


Um  in  Schwefelsäureexsikkatoren  —  am  lK»sten  sind  die  //fw/^e/schen 
dazu  geeignet  -  ein  hohes  Vakuum  auf  chemischem  Wege  zu  erzeugen, 
braucht  man  nur  ein  Schälchen   von  ca.  10  rw'  Äther  hineinzustellen,  auf 


*)  Exsikkator  für  Schwcfrlkohlonstoff ,   Äther,   (lUorofomi    und  Bruzol.    Ber.  d 
Deutschen  ehem.  (ics.  .!{?.  12.  S.  1294  (1879k 
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geweben  aus  Nickel  aus  und  stellte  es  in  mehreren  Etagen  übereinander 
in  einen  hohen  Vakuumexsikkator  (vgl.  z.  B.  Fig.  ;i38),  der  unten  eine 
Schale  mit  konzentrierter  Schwefelsäure  enthielt;  nach  24  Stunden  war 
der  Fleischbrei  (ca.  125  g)  völlig  trocken. 

Spezielle  Angaben  über  das  Trocknen  von  Analysensubstanzen  (im 
Schiffchen  usw.)  finden  sich  im  Abschnitt  über  Elementaranalvse. 

Das  Trocknen  von  Gasen  und  Flüssigkeiten  geschieht  fast  stets  nach 
chemischen  Methoden  und  wird  daher  im  V.  Abschnitt  dieses  Kapitels 
behandelt  (vgl.  auch  das  achte  Kapitel). 

0.  Sublimieren. 

Die  Sublimation  besteht,  wie  die  Destillation,  aus  zwei  gesonderten 
Vorgängen,  nämlich  aus  der  direkten  Überführung  eines  festen  Stoffes  durch 
Wärmezufuhr  in  den  dampfföimigen  Zustand  und  aus  der  direkten  Verwand- 
lung des  Dampfes  in  den  festen  Zustand  zurück,  ohne  daß  weder  im  ersten 
noch  im  zweiten  Teil  des  Prozesses  die  flüssige  Phase  berührt  wird. 
Als  Sublimation  im  weiteren  Siime  kann  man  es  gelten  lassen,  wenn  sich 
die  Dämpfe  einer  geschmolzenen  Substanz,  also  einer  Flüssigkeit,  un- 
mittelbar zum  festen  Aggregatzustand  verdichten. 

Aus  zahlreichen  Gründen,  auf  die  ich  hier  nicht  näher  eingehen 
kann,  muß  man  die  Subhmation  als  die  rationellste  und  eleganteste  Reini- 
gungsmethode für  feste  organische  Substanzen  bezeichnen:  sie  übertrifft 
namentlich  die  Umkristallisation  oft  durch  die  Geringfügigkeit  der  Material- 
verluste und  durch  die  durchgreifende  reinigende  Wirkung.  V) 

Die  Anwendbarkeit  der  Sublimation  ist  keineswegs  auf  einige  beson- 
ders flüchtige  Substanzen  beschränkt,  sondern  umfaßt  beinahe  alle  Körper- 
klassen der  organischen  Chemie,  wenn  man  von  den  hochmolekularen  Ver- 
bindungen der  Kohlenhydrate  und  der  Eiweißstoffe  absieht. 

Durch  Herabsetzung  des  äußeren  Druckes  mri  die  Geschwindigkeit 
der  Verflüchtigung  ganz  wesentlich  erhöht  (vgl.  die  S.  160  erwähnte  Stefan- 
sehe  Formel,  die  auch  für  die  Verdunstung  fester  Körper  zutrifft),  so 
daß  Substanzen,  die  bei  gewöhnlichem  Druck  unterhalb  ihrer  Zersetzungs- 
temperatur praktisch  nicht  suWimierbar  sind,  im  Vakuum  ausgezeichnet 
sublimieren.  Zu  diesen  Körpeni  gehören  auch  \iele  hochmolekulare  Ver- 
bindungen von  komplizierter  Zusammensetzung,  z.  B.  Indigo,  Morphin^ 
Chinin,  Saccharin,  Diketopiperazine  u.  a. 

Dabei  ist  durchaus  nicht  etwa  das  höchste  praktisch  erreichbare 
Vakuum,  >rie  man  es  mittelst  Quecksilberluftpumpen  erhält,  notwendig, 
sondern  es  genügt  ein  Minderdruck  von  ca.  0*3  mm,  wie  ihn  ohne  Schwierig- 
keit auch  bei  nicht  absolut  dicht  schließender  Apparatur  die  Gerykölluft- 


*)  Vgl.  darüber  auch  z.  B.  E.  r.  Gorup-Besanez,  Beschreibimg  eines  Sublimations- 
apparatcs.  Liebigs  Ann.  d.  Chem.  u.  Pharm.  Bd.  93.  S.  265  (1855);  ferner:  C.  N.  Biiber, 
Ein  neuer  Sublimationsapparat.  Ber.  d.  Deutschen  ehem.  Ges.  Jg.  33.  S.  1655  (1900)  u.  a. 
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gestellte  Einrichtung ' )  gentlgt  im  allgemeinen  für  diesen  Zweck.  Die  Substanz 
befindet  sich  in  einem  Porzellao-  oder  Platinschiffchen  in  der  Mitte  eines 
langen  Glasrohi's,  das  durch  ein  Luftbad  hindurch  geführt  ist  und  auf  der 
einen  Seite  mit  einer  Säugpumpe,  auf  der  anderen  mit  einer  Wasch- 
flasche mit  konzentrierter  Schwefelsaure  in  Verbindung  steht.  Will  man  nicht 
Luft,  sondern  ein  indifferentes  Gas  durch  das  Glasrohr  saugen,  so  verbindet 
man  die  WascLflasche  mit  einem  fiasreservoir,  z.  H.  einem  Kippschen 
Apparate  für  Kohlendioxyd  oder  Wasserstoff.  Ragt  die  filasröhi-e  rechts 
(Vgl.  die  Figur)    etwa    10-  20  cm  aus    dem  Luftbade    herans.    so  genügt 


die  Luftkühlung  bei  nicht  /u  raschem  Gasstrom  im  allgemeinen  voll- 
kommen zur  Kondensation  der  Dämpfe. 

b)  Sublinferen  bei  Nlnderdniok. 

Der  zuletzt  beschriebene  Apparat  kann  bei  genügend  fördernder 
Pumpe  und  langsamem  (iasstrom  auch  zur  \'akuumsublimation  dienen. 

Für  die  Sublimation  größerer  Mengen  im  hohen  Vakuum  und  für 
fraktionierte  Sublimation  eignet  sich  der  in  Fig.  MB  abgebildete  Ap- 
parat*), der  handlich  ist  und  sich  leicht  auseinandernehmen,  reinigen  und 
trocknen  lUlJt.  Er  wird  aus  Jenaer  Geräteglas  angefertigt  und  besteht 
aus  drei  Teilen,  die  durch  zwei  gut  schließende  Glasschliffe  miteinander 
verbunden  sind,  nümlich  einem  bimfönnigen ,  schräg  nach  unten  gerichteten 
GefSU  zur  Iteschickung  mit  dem  Sublimationsgut,  einem  weiten  horizontalen 
ßobr  zur  Aufnatimi'  des  Sublimats  und   einer  abschlieUendeu  Haube  mit 

')  \'gl.  J.  Volhard,  Darstellung  von  BrenzBchleim säure  aus  Furfurol.  Lithigg  Auu. 
d.  Ohem.  u.  Pharm.  Bd.  261.  S.  380  (1891). 

')  H.  Kempf,  Oxydatinncii  mit  Stlbcrpcroxjd Ber.  d.  Deutscbeo  ehem.  Ges. 

Jg.  39.  S.  3723  (I9Q6);  Ein  Apparat  fdr  Sublimationen  im  Vakuum.  I'hem.-Ztg.  Bd.  80. 
S.  1250(1906);  Praktische  Studien  über  VakuiimBublimation.  Journ.  f.  prakt.  l'hem.  [N.  F.] 
Bd.  78.  S.  201  (1TO8). 
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an  der  Wasserstrahlpumpe  ausgeführt  wurden   und  unter  anderem   auch 
Aminosäuren  und  deren  Anhydride  betrafen,  beschrieben  fiind. 

Eine  große  Anzahl  Sublimationen  beim  Vakuum  des  Kathodeolichts 
haben  F.  Krafft  und  H.  Weüandt^),  sowie  F.  Damm  und  F.  Krafft*)  mit- 
geteilt; die  Siedetemperaturen  einiger  fester  Substanzen  nach  diesen  Unter- 
suchungen, die  mit  Hilfe  der  v.  ßoioschen  Quecksilberluftpumpe  angestellt 
wurden,  sind  aus  der  folgenden,  nach  steigenden  Temperaturen  geordneten 
Talwlle  zu  entnehmen. 


........ 

Anthracpu 

Thern  (Koffern) 

213' 
2S4— 236' 

289-290° 
329-330' 

248» 
253» 

- 

103 -KM' 
116" 

Theobromiü         .    .    . 

Chrj'sen    ... 

Morphin       .    . 

Zinnober  

400«         1 

Das  Sieden  der  Kristalle  gibt  sich  durch  eine  tanzende  Bewegung 
der  kleinsten  Substaiizteilchen  oder  ein  Vibrieren  der  ganzen  Masse  zu  er- 
kennen; die  Temperatur,  hei  der  dieser  Vor- 
gang eintritt,  liilit  sich  aber  nicht  so  genau 
bestimmen,  wie  bei  siedenden  Flüssigkeiten.  Im 
allgemeinen  ist  es  überhaupt  zweckmäßiger,  bei 
Sublimationen  nicht  bis  zum  Sieden  zu  er- 
hitzen, sondern  nur  bis  zu  einem  erträglich 
raschen  Verdunsten,  denn  die  Aussichten, 
reine  Substanzen  zu  gewinnen,  steigen  im  ge- 
wissen Sinne  mit  der  Verflüchtigimgsdauer. ») 
Zum  Sublimieren  kleiner,  sehr  schwer 
flüchtiger  Substanzmengen  im  höchsten,  prak- 
tisch erreichbaren  Vakuum  ist  der  „Hochva- 
kuumdcstillationskolben"  nach  Gaede 
(Fig.  350)  aufs  beste  geeignet.  Auf  dem  Boden 
des  Rundkolbcns  wird  die  zu  sublimierende 
(oder  destillierende)  Substanz  ausgebreitet,  in 
den  röhrenförmigen  Einsatz  eine  KSltemischung, 
■/..  B.  festes  Kohlendioxyd  und  Äther,  eingefüllt 
und  der  Apparat  nach  dem  .sorgfältigen  Ein- 
^'«-  *"-  fetten  des  SchUffs  mit  der  Quecksilberluftpumpe 

')  Sulilimationstemperaturen  im  Vakuum  dee  KathodeDÜc-hts.  Ber.  d.  Deutschen 
ehem.  Ges.  Jg.  29.  S.  2240  (1896). 

*)  Über  Autorediiktion  einiger  Uetalloxyde  im  Vakuum  des  KathodenlichU  und  Aber  die 
Flüchtigkeit  der  entsprechenden  Sulfide.  Ber.  d.  DeutBcheDchcm.Ges.  Jg.40.  S-4TT5  (1907). 

')  Vgl.  Journ.  (.  prakt.  Chem.  [N.  F.]  Bd.  78.  S.  206  u.  249  (1908(. 
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oder  noch  mehr  von  dem  Solvens  hiozuftigt.  Auch  sehwaches  Erwännen  — 
am  heiiuemsten  in  dem  Heizschrank  nach  C.Dacschner')  (Fig.  SÖl)  — 
bewirkt  Öfters  ein  Verschwinden  der  Emulsion. 

Am  sichersten  hilft  aber  /eutrifugieren.  Läßt  man  ein  solches 
schleimiges  Gemisch ,  wie  es  z.  B.  fast  stets  beim  Ausschütteln  von 
Harn  auftritt,  nur  wenige  Minuten  auf  einer  i?rößerpn  Gefaüzentrifuge 
(siehe  S.  119  ff.)  rotieren,  so  findet  man  in  den  meisten  Fällen  die 
Hilssigkeit  klar  und  leicht  filtrierbar,  und  die  Schichten  bilden  eine 
scharfe  Zone. 

Als  Ausschüttlungsflüssigkeit  dient  gewöhnlich  Äther,  der  sich  in 
wässerigen  Flüssigkeiten  nur  wenig  löst,  sehr  flüchtig  ist  und  die  meisten 
organischen  Substanzen  löst.  Jedoch  weist  der  gewöbnhche  Äther  des 
Handels,  namentUch  wenn  er  lange  und 
im  Lichte  gestanden  hat,  manche  iman- 
genebme  Eigenschaften  auf;  so  enthält 
er  fast  stets  Alkohol,  der  auf  starke 
organische  Säuren  verestenid  wirken  kann, 
sodann  die  Oxydationsprodukte  des  Alko- 
hols; Aldehyde  und  Säuren,  femer  or- 
ganische Superoxyde,  die  die  Verhar- 
zung leicht  o.\ydabler  Verbindungen  be- 
wirken könneu,  und  .schließlich  Wasser- 
st off  .superoxyd.  Man  muß  also  beim  Aus- 
äthem  empfindlicher  Substanzen ,  z.  B. 
aliphatischer  Säuren,  eine  umstAndliche 
Reinigung  des  käuflichen  Äthers  voraus- 
gehen lassen  (siehe  hierüber  unter  ^Um- 
kristallisieren". 

Bei    Fett  ext  rak  tionen    ist    beson- 
ders   auf  reinen  Äther  zu  achten;  ent- 
vig. S6I  I''il*    PI'    neben     Fett    Wasserstoff- 

superoxyd*), das  in  feuchtem  Äther 
oft  anwesend  ist,  oder  Äthylhyperoxyd,  so  explodiert  er  beim  Ein- 
dampfen schon  bei  gelinder  Temperatur  unter  starkem  Knall  äuQerst 
heftig'):  es  ist  vorgekommen,  daü  durch  eine  derartige  Explosion  der 
Boden  einer  offenen  Platinschale,  in  der  die  ätherische  Lösung  eingedampft 
wurde,  platt  gedriickt  und  zum  Teil  zerrissen  wurde. 

Die  überaus  groüe  Flüchtigkeit  des  Äthers  (Siedepunkt  35")  hat  zwar  den 
Vorzug,  daß  die  gelösten  Substanzen  nicht  hoch  erhitzt  zu  werden  brauchen, 
wenn  das  Lösungsmittel  abdestilliert  wird,  hat  aber  andererseits  die  wenig 
envüiischte  Folge,    daß  beim  Arbeiten   mit  Äther  eine  erhebliche  Feuers- 

')  Ein  Heizschrank  für  Scheidetrichter.  Chem.-Ztg.  Bd.  27.  S.  121  (1933). 
')  J.  W.  Briihl,   Ulier   das  Wasser^toffhjperoxjd.    Bcr.  d.  Deutschen    ehem.  Ges. 
Jp.28.  S,2Ö38  (1395). 

')  Ed. Schär,  Üher  abnormeÄtherexplosionen.  Arch.  d.  Pharm,  Bd. 225,  3,623(1887). 
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gefahr  besteht,  und  daß  stets  große  Verluste  durch  Verflüchtigung  ein- 
treten. Femer  beträgt  die  Löslichkeit  des  Äthers  in  Wasser  etwa  8Vo 
(siehe  unten),  und  umgekehrt  wird  Wasser  von  ihm  aufgelöst,  was  einerseits 
einen  Verlust,  andrerseits  eine  Verunreinigung  des  Äthers  bedeutet 

Alle  diese  unangenehmen  Eigenschaften  hat  Benzol  als  Extraktions- 
mittel nicht;  seine  Anwendbarkeit  ist  jedoch  beschränkter  als  die  des 
Äthers,  weil  viel  mehr  organische  Verbindungen  sich  in  diesem,  als  in 
jenem  lösen.  Hierauf  beruht  eine  Methode  der  fraktionierten  Extraktion: 
man  schüttelt  aus  einem  Reaktionsgemisch  zunächst  mittels  Benzols  die 
hierin  löslichen  Substanzen  aus,  sodann  mittels  Äthers  die  übrigen. 

Außer  Äther  und  Benzol  kann  man  noch  viele  andere  organische 
Solventien,  die  sich  mit  Wasser  oder  wenigstens  mit  konzentrierten  wässerigen 
Lösungen  nicht  mischen,  zum  Ausschüttehi  verwenden,  so  z.  B.  Essigester, 
der  sich  oft  besonders  empfiehlt,  Amylalkohol,  Schwefelkohlenstoff, 
Chloroform,  Toluol,  Petroläther  usw.  (siehe  unter  „Umkristallisieren", 
S.  187).  Wasser  nimmt  nach  W,  Herz^)  von  einigen  dieser  Ausschüttlungs- 
flüssigkeiten  folgende  Mengen  auf: 

von  Äther 811«/o 

„  Amylalkohol   ....  3-28Vo 

.,  Chloroform     ....  0*42®/© 

„  Schwefelkohlenstoff.    .  017Vo 

.    Benzol OO8V0 

^    Ligroin 0'M% 

^    AniUn 3-48Vo 

Gewöhnlicher  Alkohol  kann  zum  Extrahieren  wässeriger  Lösungen 
dienen,  wenn  man  diese  zuvor  mit  Pottasche  gesättigt  hat. 

Auch  sonst  erzielt  man  Vorteile,  nämlich  eine  wesentliche  Beschleu- 
nigung des  Lösungsvorganges,  wenn  man  beim  Ausschüttehi  im  Scheide- 
trichter der  wässerigen  Flüssigkeit  ein  leicht  lösUches  anorganisches  Salz 
zusetzt,  z.B.  Kochsalz,  wovon  man  auf  100 rm>  wässeriger  Lösung  ca.  25 
bis  30  g  feingepulvert  anwendet.  Ferner  erleichtert  ein  solcher  Zusatz  von 
Kochsalz,  Ammoniumsulfat,  Calciumchlorid  usw.  beim  Ausschütteln  besonders 
mit  Essigester  häufig  ein  scharfes  Trennen  der  Schichten  (vgl  auch  unter 
^ Aussalzen^,  S.  197). 

Feste  Substanzen  lösen  sich  in  dem  Augenblicke,  in  dem  sie  aus  einer 
wässerigen  Lösung  ausgefällt  werden,  weit  leichter  in  organischen  Lösungs- 
mitteln, als  später;  in  manchen  Fällen  ist  es  daher  zweckmäßig,  die  aus- 
zufällende Lösung  zunächst  mit  dem  Solvens  zu  überschichten  und  erst 
dann  unter  stetigem  Schütteln  das  Fällungsmittel  hinzuzufügen.  So  läßt 
sich  z.  B.  FluoresceYn  leicht  ausäthern,  wenn  man  die  verdünnte  alkalische 


M  über   die  Löslichkeit   einiger   mit   Wasser   schwer   mischbarer    FlüssigkeiteD. 
Ber.  d.  Deutschen  ehem.  Ges.  Jg.  81.  S.  2669  (1898). 
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Lösung    des   Farbstoffs   mit   Äther   überschichtet,  dann   mit   verdünnter 
Schwefelsäure  fällt  und  nun  schüttelt  i) 

Auf  Grund  physikalisch-chemischer,  theoretischer  und  experimenteller 
Untersuchungen,  die  zuerst  von  Berthelot  und  Jungfleisch,  dann  von 
van't  Hoff,  Blecke,  Nemst  u.  a.  angestellt  worden  sind «),  lautet  eine  prak- 
tische Vorschrift  beim  Ausschütteln  von  Flüssigkeiten,  daß  man  nicht  ein- 
mal mit  viel  der  betreffenden  Ausschüttlungsflüssigkeit,  sondern  öfter 
mit  einer  geringeren  Menge  davon  ausschüttehi  soll.  Auf  diese  Weise 
wird  mit  einer  gegebenen  Quantität  Lösungsmittel  ein  vollkommneres  Aus- 
schütteln erreicht. 

b)  Selbsttätige  Extraktion  von  FlUesigkeiten. 

Namentlich  bei  Substanzen,  die  in  Wasser  leicht,  in  der  Ausschütt- 
lungsflüssigkeit dagegen  schwer  löslich  sind,  und  bei  größerer  Flüssigkeits- 
menge gestaltet  sich  das  soeben  beschriebene  Ausschütteln 
im  Scheidetrichter  zu  einer  höchst  mühsamen  und  um- 
ständlichen Operation,  die  bisweilen  selbst  nach  20-  bis 
SOmaliger  Wiederholung  noch  lange  nicht  quantitativ  zum 
Ziele  führt. 

In  solchen  Fällen  sind  automatische  Extraktions- 
vorrichtungen von  unschätzbarem  Wert,  und  daraus  er- 
klärt es  sich ,  daß  unzählige  Arten  solcher  Apparate ,  die 
auch  allen  speziellen  Anforderungen  genügen,  konstruiert 
und  vorgeschlagen  wurden.  Hier  sollen  nur  die  mchtigsten 
Typen,  die  sich  auch  für  den  allgemeinen  Gebrauch  be- 
währt haben,  En\'ähnimg  finden. 

Einen  verhältnismäßig  recht  einfachen  Apparat  hat 
H.  Schwarz^)  beschrieben  (Fig.  352).  Das  Extraktions- 
mittel, das  spezifisch  leichter  als  die  zu  extrahierende 
Flüssigkeit  sein  muß,  wird  in  den  unteren  Kolben,  die 
auszuziehende  Flüssigkeit  in  den  oberen  Kolben  eingefüUt  und  der  Appa- 
rat oben  mit  einem  Rückflußkühler  verbunden;  beim  Erhitzen  steigen 
die  Dämpfe  des  Lösungsmittels  durch  das  seitliche  Rohr  rechts  in  den 
Kühler  empor  und  werden  hier  kondensiert;  das  verdichtete  Extraktions- 
mittel gelangt  dann  auf  den  Boden  des  oberen  Kölbchens,  durchstreicht 
die  zu  extrahierende  Flüssigkeit,  sammelt  sich  mit  der  ge\^1inschten  Sub- 
stanz beladen  daiüber  an  und  fließt  endlich  durch  das  Seitenrohr  links 
wieder  in  das  Siedegefäß  zurück.  Die  seitlichen  Rohrverbindungen  sind 
durch  Quecksilber  verschlusse  hergestellt  (siehe  S.  154). 


Fig. 362. 


*)  Vgl.  z.  B.  Emil  Fischer,  Anleitung  zur  DarsteUung  organischer  Präparate. 
1905.  S.  73. 

•)  Vgl.  A.  A,  Jakowkiriy  Zur  Frage  über  die  Verteilung  eines  Stoffes  zwischen 
zwei  Lösungsmitteln.  Zeitschr.  f.  physikal.  Chem.  Bd.  18.  S.  585  (1895). 

*)  Apparat  zum  Ersatz  des  Ausschütteins  mit  Äther,  Ligroin  etc.  Zeitschr.  f.  analyt. 
Chem.  Bd.  28.  S.  368  (1884). 
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zufriedenstellend;  ebenso  ist  die  Extraktionsvorrichtung  nach  F.  Kutscher 
ond  H.  Steudel^)  zu  empfehlen. 

Neuerdings  hat  C.  Zelmanowitz*)  einen  etwas  komplizierten  Extrak- 
tionsapparat (Fig.  359)  ang^eben,  der  wohl  nur  fdr  sehr  groDe  Flttssig- 
keitsmengen  (etwa  von  1 2  an 
aufwärts)  in  Frage  kommt  Die 
bei  dieser  Vorrichtung  notwen- 
digen überaus  zahlreichen  Kork- 
stopten  und  Kautschukverbin- 
dnngen  dürften  manche  Unzu- 
träglichkeiten herbeifuhren.  Die 
Flüssigkeit  wird  mit  dem  Ex- 
traktionsmittel,  das  leichter  als 
Wasser  sein  mnß,  durch  einen 
Rührer  in  innige  Berührung  ge- 
bracht und  die  Extraktion  da- 
durch wesentlich  beschleunigt. 
Eine  mit  etwas  Schwefelsäure 
angesäuerte  I^ösung  von  Q-bg 
Hippursäure  in  2.T0»-m'  Harn 
war  nach  ca.  6stündjgem  Extra- 
hieren quantitativ  ausgezogen; 
ebenso  wurde  aus  einer  stark 
verdünnten  Hippursiturelosung 
(O'öi;  in  l'2i  Wasser)  nach  ca. 
I^stündigem  Extrahieren  das  volle 
Gewicht  der  angewandten  Menge 
Hippursäure  zurilckerhalfeii. 

Für    die    Extraktion    von  yj,.  jj,. 

Hüssigkeiten      mit      spezifisch 

schwereren  Extraktionsmitteln  dient  der  von  0.  Stephatn  und  3Ä.  Böcker*) 
angegebene  Apparat,  dessen  Konstruktion  aus  der  Fig.  ;-100  ersichtlich  ist; 
er  kann  auch  zur  Extraktion  von  festen  Körpern  mit  jedem  beliebigen 
LösuHK-smittel  Anwendung  finden. 

±  Extrahieren  von  festen  Körpern. 
a)  Muarieren  und  Dlgerienn. 
Um  feste  Stoffe  mit  einem  Lösungsmittel  zu  extrahieren,    wird   es 
hüufig  ausreichen,  das  l>etreffende  Material  fein  zu  zerreiben  und  es  mit 

')  BeKhmbungeJ[ieBXthi?rpxtrakiiOD»apparate«.  /eiUchr.f. phj^Biol.  Chetu.  Bd.  89. 
S,  473  (1903K 

')  L'licr  eiaea  neueu  Appantt  Eiir  Kxtraktioo  »&seeriKer  llUssiRkeilen  mittelst 
Sthfr.  Litcmin  usw.  sonie  ändert^r  LiiBunircQ  mittelst  nicht  damit  miMhIiarcr,  spezifiiieh 
leichterer  .'^olventieii.  Blorheiii.  Zeitsrhr.  Bd.  1.  S.  253  (1906). 

■|  Kn  neuer  Kxirakti..iisapparat- Her  d.Ueutscben  ehem.  Geii.Bd.85.  8.2698(1902)- 


182  R.Kempf. 

dem  Lösungsmittel  in  einem  Kölbcben  oder  einer  Schale  zn  mazerieren 
(Behandlung  bei  gewöhnhcher  Temperatur)  oder  zu  digerieren  (Eehandlung 
bei  gelinder  Wärme).  Man  filtriert  dann  vom  Ungelösten  ab,  destilliert  die 
Lösung  und  wiederholt  die  Extraktion  nach  Bedarl  so  lange,  bis  eine  Probe 
des  Extraktionsmittels  beim  Eindampfen  auf  einem  Uhrglase  keinen 
merklichen  Rückstand  mehr  hinterläßt. 

Sollen   größere    und    schwerer   lösliche   Substanzmengen    aus   einem 
Gemisch  ausgelangt  werden,  so  bedient  man  sich  automatisch  wirkender 
Apparate.  Es  sind  eine  große  Zahl  derartiger  Apparate 
beschrieben  worden. 

b)  Selbsttätige  Extraktion  von  festen  KSrpern. 

Zum  Lösen  oder  Extrahieren  mittelst  kalter  Lös- 
ungsmittel   hat    Ubber^)    einen     einfachen    Apparat 


(Fig.  561)  angegeben,  dessen  Wirkung  darauf  beruht,  daß  gesättigtere 
Laugen  in  verdiinnteren  andauernd  zu  Boden  sinken.  In  den  Zylinder  A 
kommt  die  Extraktionsflüssigkeit,  in  das  hineingehüngte  Gefäß  B  die  zu 
extrahierende  Substanz;  die  Flüssigkeit  dringt  durch  die  feinen  Öffnungen 
an  die  Substanz  in  B  heran,  löst  Teile  davon  auf  und  sinkt  als  ge- 
sättigte Lösung  durch  das  enge  Rohr  zu  Boden,  während  gleichzeitig  neue 
unverbrauchte  Schichten  des  Lösungsmittels  oben  nachfliol5en. 

')  AutflljMtor  nach  Dr.  Ibber.  Chem.-Ztg.  Jg.  28.  S.  958  (1904). 
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Fassungsraum  in  einem  Flüssigkeitsbade  zu  erhitzen.  Als  Heizflüssigkeit 
bis  lOO®  dient  Wasser,  für  höhere  Temperaturen  mehr  oder  weniger  ver- 
dünntes Glyzerin. 

Für  selbsttlitige  Extraktionen  fester  Körper  im  größten  Maßstabe 
sind  Apparate  aus  verzinntem  Kupferblech  in  Gebrauch,  die  auf  dem 
Soxhleischen  Prinzip  beruhen  und  bei  größeren  Versuchen  oft  die  besten 
Dienste  leisten,  so  z.  B.  beim  Entfetten  von  Pflanzensamen  etc.  Fig.  367  zeigt 
einen  derartigen  Apparat;  am  Schlüsse  der  Operation  befindet  sich  das 
Extrakt  in  der  DestiUierblase,  der  größte  Teil  des  Lösungsmittels  in  reinem 
Zustande  im  Sammelgefäß  und  das  ausgezogene  Material  im  Extraktor. 

Eine  Kombination  eines  Soxhletsclien  Extraktionsapparates  für  feste 
Körper  und  eines  Extraktionsapparates  für  Flüssigkeiten  findet  sich  bei  dem 
von  E.  Jerusalem  i)  angegebenen  Apparat,  der  zum  Ausziehen  von  Gemischen 
breiiger  oder  sirupöser  Konsistenz  anwendbar  ist;  die  Vorrichtung  leistet 
z.  B.  beim  Ausäthem  von  Milchsäure,  —  die  in  Wasser  sehr  leicht,  in  Äther 
aber  nur  wenig  löslich  ist,  —  aus  einem  breiartigen  Gemenge  tierischer 
Substanzen  gute  Dienste. 

Sowohl  bei  den  Extraktionsapparaten  für  Flüssigkeiten,  me  bei  denen 
für  feste  Körper  sind,  me  schon  oben  bemerkt,  aUe  Korkstopfen  und  alle 
Gummiverbindungen  möglichst  zu  vermeiden.  Häufig  lassen  sie  sich  durch 
Glasschliffe  oder  durch  Quecksilberverbindungen  (siehe  S.  154)  umgehen. 

Die  Unannehmlichkeiten  der  Korkstopfen  bestehen  einerseits  darin, 
daß  sie  infolge  ihrer  Porosität  bei  allen  Versuchen  von  längerer  Dauer 
große  Verluste  an  Lösungsmittel  bedingen,  andrerseits  darin,  daß  die  Kork- 
substanz  Stoffe  enthält,  die  in  Äther  und  besonders  in  Alkohol  löslich 
sind,  und  die  mithin  das  Extrakt  verunreinigen. 

l'm  sich  gegen  diese  Übelstände  zu  schützen,  kann  man  sich  ver- 
schiedener Dichtungsmittel  bedienen,  die  zum  Teil  schon  im  ersten  Kapitel 
(siehe  S.  12),  zum  Teil  in  diesem  Kapitel  (siehe  S.  154)  beschrieben  worden 
sind.  G.  Neumann ')  empfahl  speziell  als  Dichtungsmittel  ftlr  Korkstopfen 
an  Ätherextraktionsapparaten  Chromgelatine,  die  nach  dem  Belichten 
in  Wasser  und  den  organischen  Lösungsmitteln  unlöslich  ist:  man  löst 
4  Teile  Gelatine  in  52  Teilen  kochenden  Wassers,  setzt  1  Teil  Ammonium- 
bichromat  hinzu  und  bestreicht  mit  dieser  Lösung  den  Korken,  den  man 
dann  1 — 2  Tage  dem  Lichte  aussetzt.  Auch  gewöhnliche  Gelatinelösung 
(Tischlerleim),  femer  Wasserglas  --  allein  oder  mit  Asbest  —  kann 
zum  Dichten  von  Korkstopfen  dienen. 

3.  Umkristallisieren. 

Nächst  der  Destillation  und  der  Sublimation  ist  die  rmkristalli- 
sation  die  wichtigste   und   am   häufigsten  angewandte  Reinigungsinethode 


*)  über  ein  neues  Verfahren  zur  quantitativen  Bestimmung  der  Milchsäure  in 
Organen  und  tierischen  Flüssigkeiten.  Biochem.  Zeitschr.  Bd.  12.  S.  388  (19()8). 

')  Zwei  Apparate  zur  Kxtraktion  mit  Flüssigkeiten  aus  Lösungen.  Ber.  d.  Deutschen 
ehem.  Ges.  Jg.  18.  S.  3064  (1885). 


im  chemischen  Laboratorium.  Sie  beruht,  wie  die  Übrigen  in  diesem  Ab- 
schnitt besprochenen  Operationen,  auf  der  verschiedenen  Löslichkeit  der  zu 
trennenden  Stoffe. 

a)  AltgsnalnB  Mathtdik  dar  UnkrlstalllBation. 
Einen  gelösten  und  mit  der  Lösimg  im  stabilen  Gleichgewicht  befind- 
lichen festen  oder  flüssigen  Körper  kann  man  auf  drei  verschiedenen 
Wegen  zur  Abscheidung  bringen :  entweder  durch  Abkühlen  oder  durch 
Einengen  (entweder  Verdunsten  oder  Verdampfen)  oder  durch  Aussalzen 
der  Lösung.  Als  vierte,  aber  noch  nicht  ausgebaute  Methode  käme  vielleicht 
äußerst  schnelles  Zentrifugieren  in  Betracht 

Bei  der  Uinkristallisation  benutzt  man  gewöhnlich  die  erst«  Methode, 
daneben  —  besonders  bei  leichter  flüchtigen  Lösungsmitteln,  und  wenn 
die  Substanz  in  der  Kälte  beinahe  ebenso  leicht  löslieh  ist,  wie  in  der 
Hitze  —  auch  die  zweite  Methode :  die  des  Einengens  (siehe  hierüber  unter 
„Eindampfen",  S.  Iö9). 

Von  der  umzukristaUisieronden  Substanz  stallt  man  zunächst  eine  in 
der  Siedehitze  gesättigte  Lösung  her,  entfärbt  eventuell  mit  Tierkohle  oder 
einem  anderen  Mitt«l  (vgl.  unten) ,  filtriert 
heiß  (vgl  S.  100)  und  läßt  freiwilüg  er- 
kalten oder  wendet  Kühlmittel  (vgl.  S.  41) 
an,  eventuell  bis  zum  Sinken  der  Tem- 
peratur in  die  Nähe  des  Gefrierpunkts 
der  Lösung.  Je  langsamer  das  Abkühlen 
geschieht,  und  je  erschütterungsfreier  das 
KristaUisationsgefäß  steht,  um  so  größer 
Hg.  SM.  Flg.  SM.  luid  schöner  ausgebildet  werden  die  Kri- 

stalle, aber  nicht  um  so  reiner:  große, 
derbe  Kristalle  schließen  häufig  mechanisch  Mutterlauge  mit  ein.  Bei  der 
Herstellung  von  Analysensubstanz  beschleunigt  man  daher  die  Kristall- 
abscheidung  durch  Umrühren  und  rasches  Abkühlen  der  Lösung. 

Als  KristaUisationsgefäße  dienen  vorzugsweise  Bechergläser;  will  man 
aber  die  Lösung  durch  freiwilhges  Verdunstenlassen  einengen,  so  wählt 
man  Kristallisierschalen,  über  die  man  größere  Trichter  oder  mit  Filtrier- 
papier überspannte  Holzrahmen  anbringt,  um  sie  vor  dem  Einstauben 
beim  Stehen  an  der  freien  Luft  zu  bewahren. 

An  Stelle  eines  Bcchcrglascs  kann  man  mit  Vorteil  das  Zwischenglied 
zwischen  einem  solchen  und  einem  Erlenmeyerkolben  anwenden :  den  soge- 
nannten Phillipsbecher  (Fig.  368  und  869).  Vor  den  zylindrischen 
Bechergläsem  haben  diese  konischen  große  Vorzüge:  Die  Niederschläge 
setzen  sich,  wie  schon  Berzelius^)  hervorhob,  weniger  an  den  Wandungen 
fest,  feiTier  sind  diese  ältesten  analytischen  Fällungsgefäße  stabiler  und 
handhcher;  vor  den  Erlenmeyerkolben  haben  sie  den  Vorzug,  daß  ihr 
Innenraum  twiiuemer  zugänglich  ist. 

')  J.J.BerzeHtt-»,  Lebrbiicb  der  Chemie.  IV.  Aufl.  1841.  Bd.  10.  S.  428. 
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Eine  wichtige  Reinigungsmethode  —  namentlich  für  schwer  lösliche 
Substanzen,  die  sich  in  den  gewöhnlichen  Lösungsmitteln  nicht  hinreichend 
lösen,  —  besteht  darin,  daß  man  die  Substanz  mit  Hilfe  eines  chemischen 
Lösungsmittels  (vgl.  unten)  in  eine  lösUche  Verbindung  überführt,  z.B. 
Säuren  und  Basen  in  Salze,  Phenole  in  Phenolate,  Farbstoffe  in  Leukover- 
bindungen,  Aldehyde  oder  Ketone  (z.  B.  Aceton)  in  ihre  Bisulf itverbindungen 
usw.  und  nach  eventuellem  Filtrieren,  Entfärben,  Klären,  Umkristallisieren 
die  Verbindung  wieder  in  ihre  Komponenten  zerlegt. 

So  werden  z.  B.  organische  Säuren  häufig  mit  Bleiacetat  in  ihre  Blei- 
salze übergeführt,  diese  eventuell  umkristallisiert,  dann  in  Wasser  suspen- 
diert und  durch  Einleiten  von  Schwefelwasserstoff  wieder  zerlegt;  Emü 
Fischer^)  empfahl  für  diesen  Zweck,  das  zweifach  basische  Bleiacetat 

anzuwenden. 

b)  LSsungsnittel. 

Als  Umkristallisierungsmittel  benutzt  man  für  organische  Substanzen 
hauptsächUch  die  folgenden,  nach  steigenden  Siedepunkten  geordneten 
Stoffe : 


Äther  . 
Aceton 
Alkohol 
Benzol 


Siedepunkt 


Erstarmngs- 
pankt 


35* 

80« 


—  117« 

-130« 
4-     6« 


Siedepunkt 


Wasser 
Eisessig 
Ligroin 


100« 

119« 

ca.  120— 135« 


Entarmngs- 
pnnkt 


±  0« 
-H17« 


sowie 


Mischungen  dieser  Stoffe,  wie  z.  B. : 

Alkohol  4-  Wasser, 

Alkohol  ( 4-  Wasser)  +  Äther, 

Eisessig  -f  Wasser, 

Aceton  +  Wasser, 

Äther  +  Ligroin, 

Benzol  +  Ligroin, 

Benzol  4-  Alkohol 
Ebenfalls  eine  ziemlich  häufige  Anwendung  als  Lösungsmittel  finden: 


Siedepunkt 


EmtArrungs- 
punkt 


I 


Petroläther  . 


.  ;!ca.30-70«  unter —190« 


[  Schwefelkohlenstoff 
Chloroform  .... 
Methvbilkohol  .  . 
Essigester    .... 


46« 

61« 

6<5-67« 

77« 


-116« 

-  70« 

-  95« 

-  84« 


Siedepunkt 


Flrdtarmng«- 
pnnkt 


Toluol 

(i-)  Amylalkohol 
m-Xylol    .    .    .    . 

Anilin 

Nitrobenzol .    .    . 


111« 
129« 
140« 
182« 
209« 


-97« 

-54« 

-    8« 
-h    3« 


*)  Emü  Fischer  und  O.  Piloty^  Über  eine  neue  Pentonsäure  und  die  zweite  inaktive 
Trioxyplutareäure.  Bcr.  d.  Deutschen  ehem.  Ges.  Jg.  24.  8.  4220  (1891). 
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Seltener  gebraucht,  aber  in  speziellen  Fällen  von  größtem  Wert^) 
sind  die  anorganischen  Reagenzien :  Salzsäure,  Schwefelsäure,  Salpetersäure, 
Schwefeldioxyd,  Ammoniak  *)  u.  a.  -  -  zum  Teil  in  konzentrierter  wässeriger 
Lösung,  zum  Teil  in  verflüssigter  Form  —  und  die  folgenden  organischen 
Solventien : 


Siedepunkt 


Schmeli- 

bsw. 

Erstarmngs- 

pankt 


Tetrachlorkohlen- 
stoff   

Methyläthylketon 
Allylalkohol  . 
Ameisensäure . 
Pyridin  .  .  . 
Terpentinöl .  . 
Phenol .   .   . 


78» 
SV 

99« 
116-7« 
168« 
180« 


+   8-6« 


•4  42  5« 


Siedepankt 


Athylbenzoat  .   .    . 
Naphtalin    .... 

Chinolin 

Chinaldin    .... 

Glyzerin 

Methyldiphenylamin 
Azobenzol   .... 
Paraffin 


213-4« 
218« 
240« 
246« 
290« 
292« 
293« 
ca.  350« 


Schmels- 

bzw. 

Eratarmngs- 

pnnkt 


+  80« 


+  17« 

+  68« 
ca.  40—76« 


Neuerdings  wurden  folgende  neue  Lösungsmittel,  die  sämtlich  unent- 
zündlich sind  und  sich  gegen  Säuren  und  Alkalien  ziemUch  indifferent  ver- 
halten, vorgeschlagen  3) : 


Dichloräthan  (sym.)  C,  H,  Cl, 
Trichloräthyleu  C,  H  Gig  ...    . 
Perchloräthylcn  C^  Cl^      .    .    .    . 
Tetrachloräthan  (sym.)  (\  H,  ( -l^ 
Pentachloräthan  CjHClj     .    . 


55« 

88« 

121« 

147« 

159« 


Neben  diesen  im  allgemeinen  indifferenten  Lösungsmitteln,  die 
chemisch  nicht  auf  die  Substanz  einwirken,  sondern  eine  physikalische 
Lösung  herbeiführen,  gibt  es  chemische  Lösungsmittel,  die  sich  mit  der 
betreffenden  Substanz  zu  einer  löslichen  Verbindung  vereinigen. 

Die  chemischen  Lösungsmittel  lassen  gleichzeitig  einen  Schluß  auf 
die  Natur  des  sich  lösenden  Stoffes  zu,  und  zwar  ist  verdünnte  Soda- 
lösung oder  verdünntes  Ammoniak  das  Reagens  auf  organische  Säuren,  ver- 


*)  Näheres  hierüber  und  ausführliche  Literaturangaben  finden  sich  in  den  „Arbeits- 
methoden für  organisch-chemische  Laboratorien"  von  Lassar-Cohn,  AUg.  Teil.  IV.  Aufl. 
8. 149  ff. 

*)  Vgl.  z.  B.  J.  Bronn,  Verflüssigtes  Ammoniak  als  Lösungsmittel.  Jul.  Springer. 
Berlin  1905. 

•)  Vgl. :  Neue  Lösungs-  und  Extraktionsmittel.  Konsortium  für  elektrochemische 
Industrie,  Nürnberg.  Chem.-Ztg.  Bd.  31.  S.  1095(1907).  —  Acetylentetrachlorid  und  seine 
Derivate  als  Lösungs-  und  Extraktionsmittel.  (  hem.  Fabrik  Griesheim-Elektron-Frank- 
furt  a.  M.  Chem.-Ztg.  Bd.  82.  S.  256  (1908). 
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dünnte  Schwefelsäure  das  auf  oi^anische  Basen  und  kalte  verdünnte  Na- 
tronlauge das  auf  Phenole. 

Bisweilen  wirken  auch  die  sonst  indifferenten  Lösungsmittel  chemisch 
auf  die  gelöste  Substanz  ein  (z.  B.  Hydrolyse  durch  Wasser,  Veresterung 
durch  Alkohol,  Kondensation  durch  Aceton,  Oxydation  durch  unreinen  Äther, 
Reduktion  durch  Alkohol  usw.)  und  erschweren  dadurch  unter  Umständen 
die  Umkristallisation  in  hohem  Maße ;  gegen  die  Kegel,  bei  der  Reinigung 
einer  Substanz  diese  mit  so  wenig  anderen  Körpern,  wie  mögUch,  in  Be- 
rührung zu  bringen,  verstößt  eben  die  Methode  der  UmkristaUisation  in 
denkbar  höchstem  Grade,  und  dieser  prinzipielle  Fehler  läßt  sie  als  Reini- 
gungsverfahren gegenüber  der  Destillation  und  SubUmation  an  Wert  sehr 
zurückstehen. 

Andrerseits  üben  saure  und  alkalische  Lösungsmittel  nicht  immer 
eine  chemische  Wirkung  auf  den  gelösten  Körper  aus;  so  fungieren  Eis- 
essig, und  sogar  konzentrierte  Schwefelsäure  häufig  als  indifferente  Lösungs- 
mittel 

Über  katalytische  Beeinflussung  der  Geschwindigkeit  und  der  Art  des 
Reaktionsverlaufs  durch  das  Lösungsmittel,  spezieU  bei  optisch  aktiven 
Substanzen  in  optisch  aktiven  Lösungsmitteln,  hat  neuerdings  G,  Brediy  *) 
interessante  Untersuchungen  angestellt 

Von  der  Wahl  des  Lösungsmittels  und  dessen  Beschaffenheit  hängt 
im  einzelnen  Fall  auch  bei  der  Umkristallisation  viel  ab:  manche  Sub- 
stanzen scheiden  sich  aus  bestimmten  Lösungsmitteln  kristallinisch  ab,  aus 
anderen  dagegen  amorph  und  gallertig.  Die  wichtigsten  Eigenschaften 
der  gebräuchlichsten  Lösungsmittel  mögen  daher  hier  kurz  zusammen- 
gestellt sein. 

Äther. 

Wie  schon  oben  erwähnt  (siehe  S.  176),  ist  der  gewöhnliche  (feuchte) 
Äther,  namentUch  nach  längerem  Stehen  im  Licht,  stets  sehr  unrein.  Um  ihn 
zu  reinigen,  genügt  es  häufig,  ihn  mit  Natronlauge  zu  schütteln,  bis  er 
seine  saure  Reaktion  verloren  hat,  und  ihn  dann  nach  dem  Abheben  von 
der  Lauge  noch  einmal  mit  Wasser  zu  schütteln.  Um  ihn  von  Wasser, 
Alkohol,  Superoxyden  usw.  zu  befreien,  setzt  man  Natrium  in  Form  von 
Draht  oder  feineren  Schnitzeln  hinzu  oder  nach  Lassar-Cohn*)  die  flüssige 
Legierung  von  2  Teilen  Kalium  und  1  Teil  Natrium.  Vorher  kann  man  die 
Hauptmenge  Wasser  durch  Schütteln  mit  öO^/oigev  Schwefelsäure  fort- 
nehmen. Man  verfährt  dann  folgendermaßen:  800cm'  Äther  werden  mit 
einem  abgekühlten  Gemisch  von  25  cm»  konzentrierter  Schwefelsäure  und 
25cm' Wasser  im  Scheidetrichter  energisch  durchgeschüttelt;  um  nun  den 
abgehobenen   und   in   ein   frisches   Gefäß   gegossenen  Äther   vollkommen 


*)  G.  Bredig  und  R,  W,  Bahonty  Kinetik  der  Kohlendioxydabspaltung  aus  ( 'ampho- 
karbonsäure.  Ber.  d.  Deutschon  ehem.  Ges.  Jg.  41.  S.  740  (1908),  und  fw.  Brediij  und 
K.Fajaniy  Zur  Stereochemie  der  Katalyse.  Ebenda.  Jg.  41.  S.  752  (1908). 

*)  Zur  Kenntnis  des  Äthers.  Liebiga  Ann.  d.  Chem.  u.  Pharm.  Bd.284.  8.229  (1895). 
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von  Säure,  Alkohol  und  Wasser  zu  befreien,  gentigt  1  g  Natriumdraht.  (Vgl 
auch  den  Abschnitt  über  Entwässern  von  Flüssigkeiten,  S.  205.) 

Einen  Wassergehalt  im  Äther  erkennt  man  an  der  Trübung,  die  er 
beim  Vermischen  mit  dem  gleichen  Volumen  Schwefelkohlenstoff  erfährt, 
einen  Alkoholgehalt  an  der  Färbung,  die  er  beim  Schütteln  mit  Anilin- 
violett annimmt. 

G.  Hafner^)  benutzte  die  Eigenschaft  des  Äthers,  sich  mit  konzen- 
trierter Salzsäure  zu  mischen,  mit  großem  Vorteil  zur  raschen  Gewinnung 
schön  kristallisierter  Glykocholsäure  aus  Rindsgalle.  Femer  sind  Äther- 
Alkohol-Mischungen  häufig  von  großem  Nutzen ;  z.  B.  kann  man  durch  Hin- 
zufügen von  Äther  zur  alkoholischen  Lösung  von  tauro-  und  glvkochol- 
saurem  Natrium  diese  Salze  in  kristallisierter  Form  abscheiden.*)  Ebenso 
läßt  sich  FluoresceYn  aus  seiner  ätherischen  Lösung  nach  dem  Zusatz  von 
Alkohol  kristallisiert  erhalten. «) 

Die  erwähnte  Eigenschaft  des  Äthers,  Salzsäure  aufzunehmen,  ist  bei 
der  Ausschüttlung  salzsaurer  Lösungen  zu  beachten. 

Wegen  seines  niedrigen  Siedepunktes  ist  der  Äther  besonders  geeignet, 
labilen  und  Hitze  empfindlichen  Verbindungen  als  Umkristallisations- 
mittel  zu  dienen. 

Aceton. 

Vor  Äther  hat  Aceton  den  großen  Vorzug,  in  allen  Verhältnissen 
mit  Wasser  mischbar  zu  sein,  so  daß  sich  seine  lösende  Kraft  in  den 
weitesten  Grenzen  modifizieren  läßt.  Häufig  verfährt  man  so,  daß  man  die 
betreffende  Substanz  in  kochendem  Aceton  löst,  eventuell  filtriert  und  dann 
so  lange  heißes  Wasser  hinzusetzt,  bis  eine  Trübung  eintritt.  Beim  Erkalten 
und  eventuell  beim  Eindunsten  der  Lösung  wird  dann  eine  reichliche  Aus- 
scheidung der  (in  Wasser  schwer  löslichen)  Substanz  erfolgen. 

Aus  wässeriger  Lösung  wird  Aceton  durch  leicht  lösUche  Salze  abge- 
schieden; mit  Alkohol   und  Äther  ist  es  in  aUen  Verhältnissen  mischbar. 

Zur  Reinigung  des  Acetons  destilliert  man  es  über  Kaliumperman- 
ganat und  trocknet  es  dann  mit  Kaliumkarbonat*) 

Zu  beachten  ist,  daß  sich  Aceton  als  Ketoverbindung  leicht  konden- 
siert, z.  B.  mit  Hydroxylamin,  Phenylhydrazin  usw.  Ferner  erleidet  es  eine 
innere  Kondensation  durch  Kali,  Kalk,  Salzsäure  und  Schwefelsäure. 

Äthj/lalkohoL 

Auf  analoge  Art  wie  beim  Aceton  beschrieben,  lassen  sich  oft  alko- 
holische Lösungen  fester  Körper  durch  Wasserzusatz  bis  zur  beginnenden 

^)  SchneUe  Darstellung  von  Glykocholsäure.  Journ.  f.  prakt.  Chem.  Bd.  10.  S.  267 
(1874);  femer:  Zur  Chemie  der  GaUe.  Ebenda.  Bd.  19.  S.  302  (1879). 

*)  Vgl.  G,  Hüfner,  Journ.  f.  prakt.  Chem.  Bd.  19.  S.  306  (1879). 

•)  Vgl.  z.  B.  Emü  Fischer,  Anleitung  zur  DarsteUung  organischer  P^p&rate. 
1905.  S.  73. 

*)  Vgl.  Franz  Sachs,  Über  die  Darstellung  von  Anilen  der  Säurecyanide.  Ber.  d. 
Deutschen  ehem.  Ges.  Jg.  84.  S.  501  (1901). 
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Ausscheidung  der  Substanz  zur  reichlichen  Kristallisation  bringen,  bis- 
weilen ist  dasselbe  auch  durch  Zusatz  von  Äther  zu  erreichen,  i) 

Löst  sich  eine  Substanz  leicht  in  Wasser,  schwer  in  Alkohol,  so  setzt 
man  zur  wässerigen  Lösung  so  viel  Alkohol,  daß  eben  eine  Trübung  ent- 
steht, die  abfiltriert  oder  durch  einige  Tropfen  Wasser  zum  Verschwinden 
gebracht  wird.  Die  klare  Lösung  stellt  man  nun  in  einen  Exsikkator,  der 
mit  gebranntem  Kalk  beschickt  ist.  Da  dieses  Material  nur  Wasser 
und  keinen  Alkohol  anzieht,  reichert  sich  dieser  letztere  in  der  Lösung 
an,  und  in  dem  Maße,  wie  dies  geschieht,  muß  sich  der  gelöste  Körper 
ausscheiden.  Wegen  der  Langsamkeit  des  Prozesses  findet  die  Ausscheidung 
der  Substanz  fast  stets  in  kristallinischer  Form  statt*) 

Ammoniakhaitiger  Alkohol  ist  n^Lch F. Hofmeister^)  das  beste  Mittel 
zum  Umkristallisieren  vieler  Aminosäuren. 

Bei  starken  organischen  Säuren  besteht,  wie  schon  oben  ermähnt,  die 
Gefahr,  daß  der  Alkohol  veresternd  auf  sie  einwirkt. 

In  alkalischen  Lösungen  wirkt  Alkohol  leicht  reduzierend,  indem 
er  in  Aldehyd  übergeht;  die  Bräunung  alkoholischer  KalUauge  beim  Stehen 
beruht  auf  der  Verharzung  gebildeten  ^Mdehyds.  Über  die  Entfernung  des- 
selben hat  L.  W.  Winkler ^)  eine  Methode  angegeben;  über  die  Herstellung 
absoluten  Alkohols  siehe  S.  204. 

Be^xzol, 

Zum  Umkristallisieren  mit  Benzol  verwende  man  ein  thiophen- 
freies  lYodukt  (^Benzol  cryst."),  wie  man  überhaupt  gut  tut,  für  Um- 
kristallisationen  —  und  ebenso  für  Extraktionen  —  stets  die  reinsten 
Lösungsmittel  zu  verwenden,  die  im  Handel  zu  haben  sind,  trotz  des  höheren 
Preises.  Denn  die  Reinheit  der  Solventien  ist  oft  entscheidend  für  den 
guten  Erfolg  einer  l-mkristallisation:  während  man  mit  unreinem 
Lösungsmittel  Schmieren  erhält,  kann  man  mit  demselben,  aber  gereinigtem 
Lösungsmittel  KristaUe  gewinnen.  Selbst  das  Benzol  cr}'st.  enthält  übrigens 
meistens  Toluol  (ca.  5Vo)«^) 

Häufig  ist  das  Steinkohlenteerbenzol  auch  durch  Schwefelkohlen- 
stoff verunreinigt;  man  befreit  es  davon  durch  Kochen  mit  alkoholischem 
Kali,  —  wobei  das  nicht  flüchtige  xanthogensaure  Kali  entsteht,  —  darauf- 
folgendes Waschen  mit  Wasser  und  Abdestillieren. 


M  Siehe  oben  (unter  Äther). 

*)  yl. /^Am/^/fTy  Vorläufige  Mitteüungen  aber  eine  Methode  zurKrzielungvon  Kristallen 
aus  schwer  kristallisierenden  Stoffen.  Ber.  d.  Deutschen  ehem.  Ges.  Jg.  88.  S.  3474  (1900). 

')  Beiträge  zur  Kenntnis  der  Amidosäureu.  Lichig»  Ann.  d.  ( 'hem.  u.  Pharm.  Bd.  189. 
S.  16  (1877). 

^)  Die  Darstellung  reinen  Äthylalkohols.  Ber.  d.  Deutschen  ehem.  Ges.  Jg.  88. 
S.  3612  (1906). 

*)  Vgl.  l\  X  Haikoir  und  Frl.  E,  Crkeiritschf  Erkennung  und  Bestimmung  von 
Nitrotoluol  in  Nitrobeuzol  und  Toluol  in  Benzol.  Chem.-Ztg.  Bd.  80.  S.  295  (1906). 
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Löst  sich  ein  Körper  schwer  in  Benzol,  dagegen  leichter  in  alkohol- 
haltigem, so  kann  man  folgende  Art  des  Umkristallisierens  benutzen.  Man 
schüttelt  die  klare,  benzol-alkoholische  Lösung  im  Scheidetrichter  mit 
Wasser.  In  dem  Maße,  wie  das  Wasser  den  Alkohol  herauswäscht,  wird 
die  Lösung  an  der  Substanz  langsam  übersättigt,  so  daß  eine  allmähliche 
Ausscheidung  der  Substanz  —  häufig  in  kristallinischer  Form  —  erfolgt 

Eine  feste  Verbindung,  die  sich  in  Benzol  schwer  löst,  ist  gewöhnlich 
leichter  in  Toluol  und  noch  leichter  in  Xylol  lösUch,  Es  scheint  eine 
allgemeine  Regel  zu  sein,  daß  eine  bestimmte  Substanz  um  so  leichter  von 
homologen  Stoffen  gelöst  wird,  je  höher  deren  Siedepunkt  ist 

Wasser. 

Auch  Wasser  ist  nicht  immer  ein  indifferentes  Lösungsmittel,  son- 
dern wirkt  oft  spaltend  (Hydrolyse,  Verseifung),  besonders  in  der  Wärme. 

Kristallisiert  man  Substanzen,  die  gegen  den  Sauerstoff  der  Luft 
empfindlich  sind,  wie  es  bei  vielen  Aminen  der  FaU  ist,  aus  Wasser  um, 
so  leitet  man  einen  Kohlendioxyd-  oder  Wasserstoff  ström  durch  die  Lösung 
oder  setzt  etwas  Schwefelwasserstoff  oder  Schwefeldioxyd  hinzu. 

Oft  ist  es  von  großem  Nutzen,  das  Wasser  beim  Umkristallisieren 
mit  Salzsäure^),  Salpetersäure  oder  Schwefelsäure  anzusäuern  oder  schwach 
alkalisch  zu  machen.  So  werden  manche  Ester  aus  sehr  stark  verdünnter 
Sodalösung  umkristallisiert. 

Auch  konzentrierte  anorganische  Säuren  eignen  sich  häufig  als 
Mittel  zum  Umkristallisieren.  2) 

Eisessig. 

Als  starke  Säure  hat  Eisessig  ein  beschränkteres  Anwendungsgebiet^ 
leistet  aber  oft  gute  Dienste;  häufig  kann  man  von  seiner  Mischbarkeit 
mit  Wasser  Gebrauch  machen. 

Hat  man  eine  Substanz  aus  Eisessig  oder  verdünnter  Essigsäure 
umkristallisiert,  so  befreit  man  die  Kristalle  nach  dem  Absaugen  von  den 
anhaftenden  Resten  des  Lösungsmittels,  indem  man  sie  in  einen  Exsikkator 
neben  Kalihydrat  oder  Natronkalk  stellt  Substanzen,  die  Wärme  und 
warme  Essigsäure  vertragen,  können  natürlich  auch  im  Trockenschrank 
bis  zur  Verflüchtigung  der  Essigsäure  erhitzt  werden. 

Ligroin. 

Das  Ligroin  des  Handels  ist  kein  einheitlicher  Körper:  es  besteht 
hauptsächlich    aus   Heptan    (Siedepunkt  97®)    und   Oktan   (Siedepunkt 


0  Vgl.  z.  B.  Emil  Fischer,  Über  Betainaurochlorat.  Her.  d.  Deutschen  ehem.  Ges. 
Jg.  35.  S.  1593  (1902). 

*)  Vgl.  z.  B.  J.  Herzig  und  F,  Wenzel,  Über  Karbonsäureester  der  Phloroglucine. 
Monatshefte  für  Chem.  Bd.  22.  S.  230  (1901). 


194  R.  Kempf. 

Formiat  zersetzen,    so  daß  man  starke  Basen  nicht  mit  Chloroform  zu- 
sammenbringen darl*) 

Andere  chlorhaltige  Lösungsmittel. 

Wie  Chloroform  leisten  häufig  auch  Tetrachlorkohlenstoff  und 
die  gechlorten  Äthane  und  Äthylene  als  Lösungsmittel  gute  Dienste 
und  haben  dabei  den  Vorzug,  billiger  und  ebenfalls  nicht  feuergefährlich  zu  sein. 

Dichloräthylen  kommt  besonders  als  Ersatz  für  Äther  in  Betracht; 
Trichloräthylen  eignet  sich  hervorragend  zu  Extraktionszwecken,  sein 
Siedepunkt  ist  ungefähr  gleich  dem  des  Benzols;  Tetrachloräthan 
zeichnet  sich  dadurch  aus,  daß  es  von  allen  bekannten  Solventien  das 
größte  Lösungs vermögen  für  Schwefel  besitzt,  femer  löst  es  etwa  das 
SOfache  seines  Volumens  an  Chlor  und  eignet  sich  daher  vortrefflich  als 
indifferentes  Lösungsmittel  bei  Chlorierungen. 

Zu  beachten  sind  bei  diesen  Solventien  die  physiologischen  Eigen- 
schaften ;  die  narkotische  Wirkung  des  Trichloräthylens  z.  B.  übertrifft  die 
des  Tetrachlorkohlenstoffs  um  das  Mehrfache,  und  das  Perchloräthylen  übt 
sogar  eine  doppelt  so  starke  Wirkung  aus  wie  Trichloräthylen. 

Methylalkohol, 

Als  Lösungsmittel  steht  Methylalkohol  in  seinen  Eigenschaften  un- 
gefähr in  der  Mitte  zwischen  Wasser  und  dem  gewöhnlichen  Alkohol*) 

Hat  man  Substanzen  umzukristallisieren,  die  mit  Ketonen  reagieren, 
so  muß  der  Methylalkohol  acetonfrei  sein.  Man  prüft  auf  Aceton,  indem 
man  die  Flüssigkeit  stark  mit  Wasser  verdünnt  und  einige  Tropfen  einer 
frisch  bereiteten  Lösung  von  Nitroprussidnatrium  zufügt:  bei  Anwesen- 
heit von  Aceton  tritt  Rotfärbung  ein,  die  sich  auf  Zusatz  von  Eisessig 
noch  verstärkt.  Getrocknet  wird  Methylalkohol  durch  Stehenlassen  über 
Kalk  und  nachfolgende  Destillation. 

Toluol 

Nach  W.  Stadel  s)  gibt  Toluol  selbst  in  der  reinsten  käuflichen  Form 

häufig  zu  Schmierenbildung  Veranlassung.  Man  verhütet  dies,  indem  man  das 

Toluol  einige  Male  mit  konzentrierter  Salzsäure,    dann  mit  konzentrierter 

Schwefelsäure  schüttelt,  hierauf  mit  Wasser  wäscht,  trocknet  und  destilliert 

Ami/lalkohoL 

Amylalkohol  ist  ein  vorzügliches  Umkristallisationsmittel  für  Substanzen, 
die  sonst  kaum  kristallinisch  zu  erhalten  sind.  Beim  Arbeiten  mit  heißem 
Amylalkohol  ist  Vorsicht  geboten,  weU  seine  Dämpfe  giftig  wirken. 

*)  Vgl.  H,  M,  Gordin  und  C,  G.  Merrellf  Das  Ga^resche  reine  Berberin.  Archiv 
d.  Pharm.  Bd.  289.  S.  636  (1901). 

■)  Vgl.  C,  A,  Lohry  de  Bruyn^  Methyl-  und  Äthylalkohol  als  Lösungsmittel.  Zeitschr. 
f.  physikal.  Chemie.  Bd.  10.  S.  782  (1892);  vgl.  auchBer.  d.  Deutschen  ehem.  Ges.  Jg.  26. 
S.  268  (1893). 

')  Konstitution  der  isomeren  symmetrischen  Biderivate  des  Diphenylmethans  und 
Benzophenons.  Liehigs  Ann.  d.  Chemie  u.  Pharm.  Bd.  283.  S.  165  (1894). 
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Das  im  Handel  befindliche  Produkt  enthält  oft  Beimengungen,  die 
zu  Harzbildung  Anlaß  geben,  so  namentlich  Pyridin  und  FurfuroL^) 

Nitrobemol. 

Dieses  hochsiedende  Lösungsmittel  löst  häufig  Substanzen,  die  sonst 
unlöslich  sind. 

Fast  alle  erwähnten  Lösungsmittel  können  mit  der  umzukristalli- 
sierenden  Substanz  Kristallverbindungen  eingehen,  worauf  also  —  beson- 
ders bei  Analysensubstanzen  —  sehr  zu  achten  ist;  man  erkennt  solche 
^ Molekularverbindungen ^  meistens  daran,  daß  die  lufttrockene  Sub- 
stanz beim  Liegen  und  namentlich  beim  Erhitzen  ständig  bis  zu  einem 
Maximalwert,  aus  dem  sich  die  Anzahl  Moleküle  des  mitkristallisierten 
Lösungsmittels  berechnen  läßt,  an  Gewicht  verliert 

Auch  einige  bei  gewöhnlicher  Temperatur  feste  Substanzen,  wie 
Naphtalin,  Paraffin  usw.,  bilden  oft  ausgezeichnete  Lösungsmittel ;  so  wird 
z.  B.  SiUcium  aus  Zink  umkristallisiert 

c)  Entfirben  und  Klären  von  Flüssigkeiten. 

Ehe  man  beim  Umkristallisieren  die  heiß  gesättigte  Lösung  zur 
Kristallisation  abkühlt,  muß  man  sie  häufig  erst  entfärben  und  klären.  . 

Als  Entfärbungsmittel  dient  im  Laboratorium  meistens  Tierkohle, 
am  besten  reine  Blut  kohle.  Hierüber  haben  vor  einigen  Jahren  L,  Bösen- 
thaler  und  F,  Türk*)  eingehende  Untersuchungen  veröffentlicht,  die  von 
größtem  praktischen  Interesse  sind.  Die  Hauptergebnisse  dieser  Unter- 
suchungen sind  die  folgenden. 

1.  Die  Kohle  muß  vor  ihrer  Ven^endung  sorgfältig  gereinigt  werden 
und  zwar  entweder  durch  \riederholtes  Auskochen  mit  dem  zu  benutzenden 
Lösungsmittel  oder  durch  x\usglühen  und  darauffolgendes  Auswaschen  mit 
Säuren  und  Wasser. 

2.  Man  wende  möglichst  wenig  Kohle  an. 

H.  Zur  Erzielung  einer  Entfärbung  ist  es  nicht  immer  notwendig, 
die  zu  entfärbende  Flüssigkeit  mit  Kohle  zu  erwärmen;  es  genügt 
mehrere  Stunden  bei  gewöhnlicher  Temperatur  stehen  zu  lassen. 

4.  Die  Entfärbung  ist  am  besten  nicht  in  wässeriger  Lösung  vor- 
zunehmen, weil  in  dieser  die  Verluste  am  größten  sind.  Die  Lösung  sei 
möglichst  konzentriert. 

5.  Leicht  oxydable  Stoffe  sollen  nicht  mit  Tierkohle  entfärbt  werden, 
weil  sie  dadurch  gleichzeitig  teilweise  oxydiert  werden,  (Am  stärksten 
oxydiert  Blutkohle,  die  z.  B.  Jodkalium  oxydiert.) 

*)  Vgl.  L.r.  Vdrdnszkyy  Über  die  Beziehung  einiger,  in  dem  Harne  bereits  vor- 
^bildeten,  oder  daraus  durch  einfache  Prozeduren  darstellbaren  Farbstoffe  zu  den 
Huminsubstanzen.  Zeitschr.  f.  physiol.  Chemie.  Bd.  11.  S.  546  (1887),  und:  Über  Furfurol- 
reaktionen.  Ebenda.  Bd.  13.  S.  248  (1889). 

*)  Über  die  adsorbierenden  Eigenschaften  verschiedener  Kohlensorten.  Arch.  d. 
Pharm.  Bd.2i4.  S.517  (1900). 
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Durch  die  Methode  des  Aussalzens  lassen  sich  auch  Trennungen 
ausführen,  die  namentlich  in  der  Chemie  der  Eiweißstoffe  von  großer 
Wichtigkeit  sind. 

Das  Verfahren  der  Trennung  von  Eiweißkörpem  durch  die  Methode 
des  Aussalzens  ist  namentlich  von  Fr.  Hofmeister^)  und  seinen  Schülern 
fruchtbringend  ausgebaut  und  mit  großem  Erfolge  benutzt  worden.  Zur 
fraktionierten  Fällung  von  Eiweißkörpem  diente  meistens  Ammonium- 
sulfatlösung.3) 

Die  Salzfällungsmethode  übertrug  dann  J.  Pohl  ^)  auf  kolloidale 
Pflanzenstoffe. 


V.  Trennen  auf  Grund  verschiedener  chemischer  Affinität. 

Einige  Trennungsmethoden  beruhen  darauf,  daß  die  zu  trennenden 
Stoffe  zu  einem  mit  dem  Substanzgemisch  in  Berühmng  gebrachten  llea- 
genz  verschiedene  chemische  Affinität  besitzen;  diese  Methoden  werden 
hauptsächlich  beim  Waschen  von  Gasen,  bei  der  Analyse  von  Gasgemischen 
und  beim  Entwässern  von  Flüssigkeiten  angewendet 

Fast  alle  gasanalytischen  Methoden  beruhen  darauf,  daß  einzelne 
Bestandteile  eines  Gasgemisches  mit  einem  bestimmten  Reagenz  nicht- 
flüchtige chemische  Verbindungen  eingehen,  ebenso  dienen  zum  Trocknen 
von  Flüssigkeiten  Substanzen,  die  sich  mit  Wasser  chemisch  verbinden. 

Die  allgemeinen  Methoden  und  Apparate,  die  für  diese  chemischen 
Trennungs-  und  Reinigungsmethoden  in  Frage  kommen,  werden  im  folgenden 
beschrieben.  Die  Gasanalyse  selbst  findet  eine  gesonderte  Bearbeitung 
im  speziellen  Teil  dieses  Buches. 


1.  Waschen  und  Trocknen  von  Gasen. 

a)  Absorptlonsgeflfte. 

Um  aus  einem  Gasgemisch  einen  seiner  gas-  oder  dampfförmigen 
Bestandteile,  z.B.  Wasserdampf,  zu  absorbieren,  bedient  man  sich  der 
Gaswaschvorrichtungen;  diese  werden  entweder  in  Form  von  Auf- 
sätzen oder  von  Flaschen  angewendet,  wenn  die  waschende  Substanz, 
d.  h.  das  Absorptionsmittel,  eine  Flüssigkeit  ist,  und  in  Form  entweder  von 


*)  über  die  Darstellung  von  kristallisiertem  Eieralbumin  und  die  Kristallisier- 
barkeit  koUoider  Stoffe.  Zeitschr.  f.  physiol.  Chemie.  Bd.  14.  S.  165  (1890) ;  vgl.  ferner 
Ernst  P.  Pick ,  Untersuchungen  über  die  Proteinstoffe,  ü.  Ein  neues  Verfahren  zur 
Trennung  von  Albumosen  und  Peptonen.  Ebenda.  Bd.  24.  S.  248  (1898). 

*)  Vgl.  z.  B.  W. Kühne  und  B.  U.  Chittenden,  Über  die  Peptone.  Zeitschr.  f.  Biologie. 
Bd.  22.  S.  423  (1886). 

')  Über  die  FäUbarkcit  kolloider  Kohlenhydrate  durch  Salze.  Zeitschr.  f.  physiol. 
Chemie.  Bd.  14.  S.  151  (1890). 
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Sind  mehrere  verschiedene  Absorptionsmittel  zur  Reinigung  eines 
Gases  notwendig,  so  kann  man  die  Schenkel  eines  und  desselben  U- Rohres 
mit  verschiedenen  festen  Substanzen  beschicken. 

Häufig  empfiehlt  es  sich,  feste  indifferente  Materialien,  z.  B.  Glasperlen, 
Glaswolle  usw.,  mit  dem  flüssigen  Absorptionsmittel  zu  benetzen  oder  poröse 
Stoffe,  z.B.  Bimsstein,  Tonscherben  usw.,  mit  ihnen  zu  tränken  und  dann  die  Ab- 
sorptionsgefäße anzuwenden,  die  sonstftirfeste  Absorptionsmittel  bestimmt  sind. 

Zum  Zurückhalten  von  Schwefelwasserstoff  dient  Kupfersulfat-  oder 
BleiacetaÜösung,  zur  Absorption  von  Stickoxyd  Eisenvitriollösung  usw.  In 
der  folgenden  Tabelle  sind  die  gebräuchlichsten  Absorptionsmittel  für  die 
am  häufigsten  vorkommenden  Gase  zusammengestellt  Zu  bemerken  ist,  daß 
einige  feste  Absorptionsmittel  erst  bei  höherer  Temperatur  reagieren,  z.  B. 
muß  man  zur  Absorption  von  Wasserstoff  Kupferoxyd  in  einem  Verbrennungs- 
rohr auf  dunkle  Rotglut  erhitzen. 


Acetylen 

Ammoniak 

Arsenwasserstoff     .    . 

Bromdampf 

Chlor 

Chlor-,  Brom-,  Jod- 
wasserstoff .... 
Kohlenoxyd  .  .  .  . 
Eohlendioxyd  .  .  .  . 
Kohlenwasserstoffe 

CnHjn 

Phosphorwasserstoff  . 
Sauerstoff 


Schwefelkohlenstoff- 

dampf   .... 
Schwefelwasserstoff 

Schwefeldioxyd  .  . 
Stickstoff  .... 
Stickoxyd  .  .  .  . 
Wasserstoff     .    .   . 


Absorptionsmittel. 

Ammoniakalische  KupferchlorOrlösung. 

Verdünnte  Säuren;  auch  in  Wasser  sehr  leicht  löslich. 

Saure  Kupferchlorürlösung;  Kaliumpermanganatlösung. 

Roter  Phosphor. 

Verdünnte  Alkalilauge;  erwärmtes  Antimon. 

Verdünnte  Alkalilauge;  auch  in  Wasser  leicht  löslich. 

Salzsaure  oder  ammoniakalische  Kupferchlorürlösung. 
Alkalilaugc ;  Natronkalk. 

Rauchende  Schwefelsäure. 

Saure  Kupferchlorürlösung. 

Wässerige  Lösung  von  pyrogallussaurem  Alkali ;  Phosphor- 
stengel unter  Wasser;  Kupferchlorürlösung;  erhitztes  me- 
tallisches Kupfer. 

Kautschuk. 

Wässerige  Lösung  von  Kupfersulfat  oder  Bleiacetat. 
Verdünnte  Alkalilauge;  auch  in  Wasser  leicht  löslich; 

trockenes  Blei-  oder  Mangansuperoxyd. 
Magnesium,  Lithium,  Calcium  bei  Rotglut. 
Angesäuerte  wässerige  Eisenvitriol-  oder  Kaliumperman- 
ganatlösung; schwefelsaure  Kalinmdichromatlösung. 
Festes  Kupferoxyd  bei  Rotglut. 


Gelegentlich  läßt  sich  ein  leicht  verdichtbares  Gas  (z.  B.  Kohlen- 
dioxyd, Äthylen,  Schwefeldioxvdusw.)  auch  auf  physikalischem  Wege:  durch 
Abkühlung  und  dadurch  bewirkte  Kondensation  einem  Gasgemisch  entziehen. 

2.  Entwässern  organischer  Flüssigkeiten. 

a)  Allgemeines. 

Flüssigkeiten,  die  bei  100®  nur  eine  geringe  Tension  besitzen,  lassen 
sich  häufig  auf  physikalischem  Wege  durch  biolies  Erhitzen  trocknen. 
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So  entwässert  man  z.  B.  Glyzerin,  indem  man  es  in  offener  Schale 
so  lange  erhitzt  (im  Abzug),  bis  ein  eintauchendes  Thermometer  170® 
zeigtJ)  Diese  Abtreibung  von  Wasser  kann  man  nach  J.  W,  Brütd^)  noch 
dadurch  beschleunigen,  daß  man  einen  indifferenten  Gasstrom  durch  die 
erwärmte  Flüssigkeit  leitet. 

Umgekehrt  kann  man  organische  Flüssigkeiten,  die  unter  100®  eine 
weit  größere  Tension  als  Wasser  besitzen,  oft  durch  Abdestillieren  von 
dem  größten  Teile  ihres  Wassergehaltes  befreien;  man  vergleiche  die  Me- 
thoden der  fraktionierten  Destillation  (S.  122  ff.). 

Die  gewöhnlichste  Art  im  Laboratorium,  Flüssigkeiten  zu  trocknen, 
besteht  aber  darin,  daß  man  sie  mit  festen  Substanzen  schüttelt,  die  das 
W^asser  chemisch  zu  binden  vermögen,  ohne  auf  die  zu  trocknende  Flüssig- 
keit chemisch  einzuii\irken. 

b)  Einige  Trockenmittel. 

NatriumstUfat. 

Das  wegen  seiner  chemischen  Indifferenz  am  allgemeinsten  anwend- 
bare Trockenmittel  ist  wasserfreies  Natriumsulfat,  das  z.  B.  Emil  Fischer^) 
zum  Trocknen  der  ätherischen  Lösungen  empfindlicher  Ester  empfahl; 
basische  Trockenmittel,  wie  Atzkali,  Calcium- und  Baryumox)'d  oder  selbst 
KaUumkarbonat,  zersetzen  z.  B.  die  Ester  aliphatischer  Aminosäuren  etwas. 

Natriumsulfat  kristallisiert  bei  gewöhnlicher  Temperatur  mit  10  Mole- 
külen Kristallwasser  (Sal  mirabile  Glauberi),  schmilzt  bei  34®  und  verliert 
beim  weiteren  Erhitzen  allmählich  alles  W'asser;  schon  beim  Liegen  an 
der  Luft  verwittert  es  und  zerfällt  in  ein  weißes  Pulver. 

Magnesiumsulfat 

wird  seltener  benutzt;  es  bindet  7  Moleküle  Wasser,  von  denen  6  beim 
Erhitzen  bis  150®  entweichen;  das  siebente  MolektU  entfernt  sich  erst 
oberhalb  200®. 

Calciumchlorid. 

Chlorcalcium  —  in  geschmolzener  oder  gekörnter  Form  —  wird  zwar 
häufig  zum  Trocknen  von  Flüssigkeiten,  z.  B.  von  Nitrobenzol,  Phenyl- 
senföl,  Jodäthyl,  Äthvlenbromid  oder  deren  ätherische  Lösungen,  ge- 
braucht, ist  aber  nur  mit  Vorsicht  zu  verwenden. 

Trocknet  man  z.  B.  das  ätherische  Extrakt  einer  schwefelsauren 
Lösung,  das  rielleicht  etwas  freie  Schwefelsäure  enthält,  mit  ChlorCtilcium, 


M  Vgl.  Emil  Fischer,  Anleitung  zur  Darstellung  organischer  I^räparate  7.  Aufl. 
1905.  S.  46. 

*)  Untersuchungen  ül»er  die  Terpene  und  deren  Abkömmlinge.  Ber.  d.  Deutschen 
ehem.  Ges.  Jg.  ^.  S.  B391  (1891). 

•)  Ül)er  die  Hydrolyse  des  Cascins  durch  Salzsäure.  Zeitschr.  f.  physiol.  Chem. 
Bd.  88.  S.  1Ö5  (1901)! 
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SO  wird  die  Schwefelsäure  aus  diesem  etwas  Salzsäure  in  Freiheit  setzen, 
womit  dann  der  Äther  verunreinigt  ist.  Außerdem  geht  Chlorcaicium  mit 
manchen  Substanzen,  z.B.  vielen  Alkoholen,  femer  einigen  Säuren i)  und 
Estern  ^)  Verbindungen  ein.  Alle  Flüssigkeiten,  die  unter  100<*  sieden,  können 
über  Chorcalcium  abdestilliert  werden;  bei  Flüssigkeiten,  die  über  100® 
sieden,  muß  es  vorher  abfiltriert  werden. 

Calciumchlorid  bindet  6  Moleküle  Wasser;  beim  Erhitzen  bis  200® 
vertiert  es  davon  4  Moleküle,  der  Rest  geht  erst  bei  stärkerem  Erhitzen  fort. 

Calciumoxi/d, 

Zum  Entwässern  des  QG^/^igen  Handelsalkohols  dient  vorzugsweise 
gebrannter  Kalk.  Man  läßt  den  Alkohol  mit  viel  Ätzkalk  etwa  2  Tage  bei 
gewöhnlicher  Temperatur  stehen  und  destiUiert  ihn  dann  ab  3);  man  erhält 
so  einen  über  99'9Voig^ii  Alkohol.  Da  Kalk  in  fast  absolutem  Alkohol 
nahezu  unlöslich  ist  —  nach  Lawrence-Smith^)  enthielten  50  cm^  vom 
Kalkbodensatz  abgeheberten  Alkohols  nach  dem  Filtrieren  weniger  als 
0*0005  ^  Ca  0  gelöst  — ,  dürfte  es  für  viele  Zwecke,  z.  B.  zum  Einlegen 
medizinischer  Präparate,  genügen,  den  durch  Calciumoxyd  entwässerten 
und  filtrierten  Alkohol  direkt  zu  benutzen,  ohne  ihn  erst  zu  destillieren. 

Läßt  man  gewöhnlichen  Alkohol  langsam  durch  eine  hohe  Schicht 
gebrannten  Kalkes  filtrieren,  so  erhält  man  als  Filtrat  ohne  weiteres  einen 
fast  absoluten  Alkohol. '^) 

Kaliumkarbonat, 

„Geglühte  Pottasche",  die  man  am  besten  durch  Glühen  von  reinem 
Kaliumbikarbonat  darstellt,  ist  ebenfalls  ein  geschätztes  Entwässerungs- 
mittel ,  das  sich  z.  B.  zum  Trocknen  von  Äthylbenzoat ,  Phenylhydrazin, 
Benzonitril  gebrauchen  läßt.  Kaliumkarbonat  kristallisiert  aus  der  konzen- 
trierten wässerigen  Lösung  mit  IV2  Molekülen  Kristallwasser,  das  es  erst 
zum  Teil  bei  100®  verliert;  es  zeiiließt  an  der  Luft.  Wegen  seiner  alka- 
lischen Reaktion  kann  es  unter  Umständen  schädlich  wirken  (vgl.  oben). 

Kaliht/drat 
ist  aus    demselben  Grunde  erst  recht  nicht  immer  anwendbar;   es  kann 
aber  z.  B.  zum  Trocknen  von  Chinolin  und  ähnlichen  Verbindungen  dienen. 
An  der  Luft  zerfließt  es,  indem  es  Wasser  und  Kohlensäure  anzieht. 


*)  Vgl.  A.  LiebeUf  Über  Verbindungen  von  Chlorcaicium  mit  fetten  Säuren.  Mo- 
natshefte d.  Chem.  Bd.  1.  S.  919  (1880). 

■)  Vgl.  L.  Schreiner,  Über  die  Siedepunkte  der  Ester  und  Ätherester  der  Oxy- 
säuren.  Liehigs  Ann.  d.  Chem.  u.  Pharm.  Bd.  197.  S.  12  (1879). 

')  Vgl.  E.  Erlenmeyery  Darstellung  von  absolutem  Alkohol.  Liehigs  Ann.  d.  Chem. 
u.  Pharm.  Bd.  160.  S.  249  (1871);  vgl.  auch  E.  R.  Squibb,  E.  H.  Squibb  und  C.  F.  Squibb, 
Über  das  spezifische  Gewicht  des  reinen  Alkohols  und  seiner  Mischungen  mit  Wasser. 
Chemical  News.  Bd.  51.  S.  7  (1887)  und  Zeitschr.  f.  analyt.  Chem.  Bd.  26.  S.  94  (1887). 

*)  Absoluter  AUtohol.  Arch.  d.  Pharm.  1876.  S.  355. 

*)  «Vgl.  L.  OeUner,  Praktisches  Gefäß  zur  völligen  Entwässerung  nicht  gänzlich 
absoluten  Alkohols.  Deutsche  med.  Wochenschrift.  Bd.  84.  S.  2034  (1908). 
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während  des  Erkaltens  kräftig  durchschütteln;  man  erhält  das  Natrium 
dann  als  feinkörnigen  Grus.  S.  Levy  und  J.Andreocci^)  schlugen  vor, 
Natrium  unter  Paraffin  auf  120 — 125®  zu  erhitzen,  dann  10  Minuten 
tüchtig  und  recht  schneU  zu  schütteln,  darauf  zu  dekantieren  und  mit 
ca.  50®  warmem  Ligroin  zu  waschen;  sie  erhielten  so  Kügelchen  von 
Vj — ^li^mm  Durchmesser. 

A,  Lottermoser ^)  schmolz  das  Natrium  unter  Xylol,  schüttelte  nach 
dem  Erhitzen  5 — 6mal  kräftig  durch  und  erhielt  so  nach  dem  Abgießen 
des  Xylols  ebenfalls  winzige  Kügelchen  von  Natrium ;  soll  dieses  zum  Ent- 
wässern von  Äther  dienen,  so  kann  man  die  Reste  des  Xylols  zunächst 
mit  Ätherauswaschen.  Solches  fein  verteiltes  Natrium  leistet  auch  sonst  bei 
chemischen  Prozessen ,  z.  B.  bei  Reduktionen ,  Acetessigestersynthesen  usw., 
die  wertvollsten  Dienste. 

Kalium-Natrium, 

Wirksamer  als  Natrium  allein  ist  nach  Lassar-Cohn^)  zum  Entwässern 
von  Äther  usw.  eine  flüssige  Kalium-Natriumlegierung  (vgl.  S.  189). 

Siebentes  Kapitel. 

Prüfen  auf  Reinheit. 

I.  Allgemeines. 

Außer  durch  das  Prtifen  auf  spezielle  Verunreinigungen  —  ge- 
wöhnlich mittelst  chemischer  Reaktionen  —  wird  die  Reinheit  chemischer 
Verbindungen  am  einfachsten  durch  die  Schmelzpunkts-  und  die  Siede- 
punktsbestimmung kontrolliert 

Man  kann  im  allgemeinen  eine  Substanz  als  rein*  betrachten,  wenn 
sich  ihr  Schmelz-  oder  ihr  Siedepunkt  nach  mehrmaliger  Vornahme  einer 
Reinigungsmethode,  z.B.  nach  mehrmaligem  Umsublimieren  oder  Um- 
kristaUisieren,  nicht  mehr  ändert,  oder  wenn  die  erste  und  die  letzte 
Fraktion  der  fraktioniert  umkristallisierten,  fraktioniert  sublimierten 
oder  fraktioniert  destillierten  Substanz  den  gleichen  Schmelz-  bzw.  Siede- 
punkt zeigen. 

Bei  einer  schon  bekannten  Substanz  ist  natürlich  die  Übereinstimmung 
des  gefundenen  Schmelz-  oder  Siedepunktes  mit  dem  in  der  Literatur  an- 
gegebenen eine  ge\risse  Gewähr  für  ihre  Reinheit,  aber  sehr  oft  ist  trotz 
solcher  Übereinstimmung  die  Substanz  unrein,  ebenso  wie  man  umgekehrt 
häufig  genug  Abweichungen  der  physikalischen  Daten  von  den  Literatur- 

*)  über  die  Einwirkung  von  Phosphorpentachlorid  auf  Succinylobernsteinsäure- 
äther.  Ber.  d.  Deutschen  ehem.  Ges.  Jg.  21.  S.  1464  (1888). 

*)  Zur  Kenntnis  der  Einwirkung  von  Natrium  auf  aromatische  Nitrile.  Joom.  f. 
prakt.  Chemie.  [N.F.]  Bd.  54.  S.  116  (1896). 

')  Zur  Kenntnis  des  Äthers.  Liebigs  Annal.  d.  Chemie  u.  Pharm.  Bd.  284.  S.  226 
(1895). 
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Im  folgenden  werden  Schmelzpunktsbestimmung  und  Siedepunktsbe- 
stimmung einzeln  behandelt.  Die  Messung  der  übrigen  physikalischen  Kon- 
stanten und  die  organische  Elementaranalyse  sind  ah  anderer  Stelle  be- 
schrieben. 

n.  Schmelzpunktsbestimmung. 

Bevor  man  bei  einer  unbekannten  Substanz  die  eigentliche  Schmelz- 
punktsbestimmung ausführt,  empfiehlt  es  sich,  ihr  Verhalten  beim  Erhitzen 
auf  dem  Platinblech  zu  prüfen.  Man  erkennt  dann  von  vornherein,  ob  die 
Substanz  hoch  oder  niedrig  schmilzt,  ob  sie  sich  —  etwa  ohne  zu  schmelzen  — 
zersetzt,  ob  sie  flüchtig  ist,  ob  sie  zur  Verpuffung  neigt  usw.  Explosive 
Stoffe  haben  schon  wiederholt  den  Schmelzpunktsapparat  zertrtlmmert,  so 
daß  Vorsicht  am  Platze  ist.  Sehr  flüchtige  Substanzen,  die  unterhalb  ihres 
Schmelzpunktes  sieden,  muß  man  nach  einem  Vorschlage  von  C.Grraebe^) 
im  zugeschmolzenen  KapiUarröhrchen ,  also  unter  Druck,  erhitzen,  um 
ihren  Schmelzpunkt  zu  bestimmen.  Verbindungen,  die  bei  hoher  Tempe- 
ratur luftempfindlich  sind,  erhitzt  man  in  luftleeren  KapiUarröhrchen,  in- 
dem man  diese  nach  dem  Einfüllen  der  Substanz  mit  einer  gutziehenden 
Wasserstrahlpumpe  auf  zirka  12mm  evakuiert  und  dann  zuschmilzt.*) 

Die  einfachste  Art,  den  Schmelzpunkt  einer  Substanz  festzustellen, 
besteht  darin,  daß  man  ein  kleines  Becherglas  zu  Vs  mit  Wasser,  Glyzerin, 
Schwefelsäure,  Paraffin  usw.  füllt,  in  das  Bad  ein  Thermometer  hängt  und 
an  dieses  ein  etwa  Imm  weites,  einseitig  zugeschmolzenes  KapiUarröhrchen, 
das  die  Substanz  enthält,  nach  dem  Benetzen  mit  der  Badflüssigkeit  an- 
klebt ;  die  Adhäsionskraft  genügt  vollkommen,  um  die  Kapillare  am  Thermo- 
meterrohr festzuhalten;  eine  besondere  Befestigung  mittelst  Platindrahtes 
oder  gar  eines  leicht  verkohlenden  Kautschukringes  ist  überflüssig.  Die 
Substanz  muß  vollkommen  trocken  und  —  am  besten  in  einer  kleinen 
Glas-  oder  Achatreibschale  —  fein  gepulvert  sein  und  in  dem  KapiUar- 
röhrchen eine  ca.  1 — 2  mm  hohe  Schicht  büden.  Das  Bad  wird  auf  einem 
Drahtnetz  erhitzt  und  während  des  Heizens  mit  einem  gläsernen  Rührer  a 
(siehe  Fig.  385),  der  aus  einem  Glasstabe  kreisförmig  gebogen  ist,  um- 
gerührt. Über  den  Einfluß  der  Korngröße  auf  den  Schmelzpunkt  siehe  oben 
(S.  13). 

Man  erhitzt  bei  ungefähr  bekanntem  Schmelzpunkt  der  Substanz  das 
Bad  schneU  bis  etwa  10^  unterhalb  der  Schmelztemperatur,  mäßigt  dann 
die  HeizqueUe,  rührt  gut  durch  und  steigert  nun  die  Temperatur  sehr 
langsam,  bis  das  Schmelzen  der  Substanz  eintritt.  Bei  unbekanntem  Schmelz- 
punkt wird  man  zuerst  eine  vorläufige  Bestimmung  bei  ziemlich  schneUem 
Anheizen  vornehmen  und  erst  dann  die  Bestimmung  genau  ausführen.  Es 
empfiehlt  sich,   die  Substanz   während  des  Erhitzens  mit  einer  Lupe  zu 


M  über  Chloranü.  Liebigs  Annal.  d.  Chemie  u.  Pharm.  Bd.  203.  S.  19  (1891). 
«)  J.  Tafel,  Über  Strychnin.    Lieb.  Annal.  d.  Chemie  u.  Pharm.   Bd.  801.    S.  305 
(Fußnote)  [1898]. 
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betrachten;  häufig  läßt  sich  so  eine  Farbenänderung,  beginnende  Zer- 
setzung usw.  leichter  konstatieren,  zuweilen  auch  eine  teilweise  Subli- 
mation beobachten. 

Als  eigentlicher  Schmelzpunkt  ist  im  allgemeinen  der  Beginn  des 
Schmelzens  zu  betrachten.  Bei  manchen  Substanzen  liegt  jedoch  zwischen 
dem  Beginn  und  der  Beendigung  des  Schmelzens  ein  Intenall  von  mehreren 
Graden,  das  besonders  bei  unreinem  Material  sehr  groß  zu  sein  pflegt. 
In  solchen  Fällen  ist  der  Beginn  des  Sinterns,  des  Schmelzens  zu 
einer  trüben  Flüssigkeit  und  des  Klarwerdens  der  letzteren  gesondert 
anzugeben. 

Substanzen,  die  sich  in  der  Nähe  des  Schmelzpunktes  zersetzen, 
pflegen  ganz  allmählich  zu  erweichen  und  um  so  höher  oder  niedriger  zu 
schmelzen,  je  rascher  oder  langsamer  sie  erhitzt 
werden.  Tyrosin  schmilzt  z.B.  bei  langsamem  Er- 
hitzen bereits  bei  280® ')»  ^^^  raschem  Erhitzen  aber 
erst  bei  :U4 — r>18^*)  Um  wenigstens  annähernd 
konstante  Werte  zu  erhalten,  erhitzt  man  im  all- 
gemeinen nach  einem  Vorschlage  Emil  Fischers^) 
bei  der  Schmelzpunktsbestimmung  derartiger  Körper 
rasch:  eventuell  gibt  man  an,  wieviel  Grade  .das 
Thennometer  in  einer  gewissen  Zeit  stieg.  Ge- 
wöhnlich leitet  man  die  Erhitzung  des  Bades  so, 
daß  die  Temperatursteigerung  imi  P  nur  2 — i\  Se- 
kunden dauert. 

( ianz  ähnlich  der  eben  beschriebenen  Methode, 
den  Schmelzpunkt  zu  bestimmen,  ist  die,  einen 
Rundkolben  mit  langem  Halse  (Fig.  H86)  anzuwen- 
den und  im  übrigen  wie  oben  zu  verfahren :  da 
jedoch  in  diesem  Falle  nicht  genihrt  wird,  darf 
nur  ganz  allmälilich  erhitzt  werden. 

Als  Badflüssigkeit  dient  gewöhnlich  konzen- 
trierte Schwefelsäure,  die  für  alle  Tempera- 
turen bis  etwa  260®  oder  :)00®  verwendl)ar  ist.  Um 
ihr  Dunkelwerden  zu  verhindern,  genügt  es,  ein 
Kömchen  Salpeter  hinzuzufügen.  Liegt  der  Schmelz- 
punkt höher,  so  benutzt  man  als  Badflüssigkeit  bis  ca.  HöO^  oder  4(K)®  Pa- 
raffin und  für  noch  höhere  Teinp(Taturen  ein  Gemenge  von  Kali-  und 
Natronsalpeter,  am  besten  ihre  eutektische  Mischung  (siehe  S.  7S). 


Fig.  :«:>. 


M  Vgl.  R.Kt9ftpr\  Praktisoho  Stiulion  \\hoT  Viikiium-Siililimatioii.  Jourii.  f.  prakt. 
« lipiilio.  N.  F.  Bd.  78.  "s.  242  (1908). 

-»  Vu'l.  Kmil  Fischer,  Spaltung  oiiiiikM'r  rao<'inischcr  Aininosäuren  in  dio  optisch 
uktifni  Komponenten.  11.  Her.  d.  Doutsohen  ehem.  (ics.  Jjr.  32.  S.  3C41  il8U*.h. 

'i  Verhindnnjren  des  riienylhydnizins  mit  den  Zuckerarten.  IL  Her.  «I.  Deutschen 
•  hem  (ie<.  Ji:.  20.  S.  820  ( 1887):  terner:  Kmil  Fisrhn\  SchmelzpuDkt  des  IMienylhydrazins 
und  einiL'er  Osazone.  Khenda.  .k'.  41.  S.  7ß  (191)8). 

Abderbnlden,  Uandbncli  der  biocbfini-clifn  Ai-l><-it«iu«tbitd^n.  I.  ]4 
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Heyward  Scudder  i )  empfahl  als  Badflüssigkeit  ein  5  Minuten  lang 
gekochtes  Gemisch  von  7  Teilen  konzentrierter  Schwefelsäure  (spezifisches 
Gewicht  1*84)  und  3  Teilen  Kaliumsulfat,  eine  auch  bei  Zimmertemperatur 
durchscheinende  Mischung,  die  bis  325®  verwendbar  ist  Für  höhere  Tem- 
peraturen ,  bis  360® ,  schlug  Scudder  ein  Gemisch  aus  6  Teilen  Schwefel- 
säure und  4  Teilen  Kaliumsulfat  vor  und  für  Temperaturen  bis  600°  ge- 
schmolzenes Chlorzink,  das  nach  dem  Gebrauch  in  noch  flüssigem  Zustande 
aus  dem  Kolben  ausgegossen  werden  muß,  um  dessen  Sprengung  zu  ver- 
hüten. 

^Vls  Thermometer  dienen  sogenannte  Normalthermometer;  da  sich 
aber  meistens  der  Quecksilberfaden  nm*  zum  kleineren  Teile  im  Bade  be- 
findet, muü  an  dem  abgelesenen  Schmelzpunkt  eine  Korrektion  ange- 
bracht werden. 

Man  kann  den  Korrektionsbetrag,  der  bei  hohen  Temperaturen  20® 
und  mehr  ausmachen  kann,  entweder  berechnen  oder  empirisch  bestimmen. 

Die  Berechnung  erfolgt  nach  der  Formel: 
X  =  t +  0-0001 54.  a  (t— t'), 
worin  x  die  gesuchte  korrigierte  Temperatm',  t  die 
abgelesene  Temperatur,  a  die  Anzahl  der  heraus- 
ragenden Grade  und  t'  die  Mitteltemperatur  des 
herausragenden  Fadens  bedeutet.  Um  t'  zu  be- 
stimmen, bringt  man  ein  Hilfsthermometer  so  an, 
daI5  sich  seine  Quecksilberkugel  ungefähr  in  der 
Mitte  des  herausragenden  Fadens  des  eigentlichen 
Thermometers  befindet. 

Genauer  ist  die  empirische  Korrektions- 
methode, die  darin  besteht,  daß  man  an  dem 
Thermometer  ein  abgekürztes,  nur  einen  kleinen 
Temperaturintervall  anzeigendes  Normalthermometer 
(vgl.  das  Kapitel  über  Temperaturmessung,  S.  90) 
befestigt  (vgl.  Fig.  387)  und  den  Stand  der  beiden  Thennometer  beim 
gleichzeitigen  Erhitzen  im  Schmelzpunktskolben  von  5°  zu  5°  notiert.  Da 
der  Quecksilberfaden  des  kurzen  Thermometers  nur  unbedeutend  aus  dem 
Bade  herausragt,  kann  man  seine  Angaben  als  ungefähr  richtig  betrachten 
—  besonders  bei  niedrigen  Temperaturen. 

Die  auf  diese  Weise  erhaltene  Korrektionstabelle  gilt  natürlich  nur 
für  das  bestimmte  und  bis  zu  einer  gewissen  Tiefe  eintauchende  Thermo- 
meter und  für  den  bestimmten  Schmelzpunktskolben,  dessen  Halslänge, 
Glasdicke,  Dichtigkeit  des  Verschlusses  nach  außen  usw.  natürlich  die 
Temperatur  des  herausragenden  Fadens  wesentlich  beeinflussen.  Einen  un- 
gefähren Anhalt  über  die  Höhe  der  notwendigen  Korrekturen  möge  fol- 
gende Tabelle  bieten.  Die  Korrektion,  die  dem  abgelesenen  Thermometer- 
stande hinzuzuzählen  ist,  beträgt: 

*)  Bäder  für  Bestimmungen  des  Schmelzpunktes.  Journ.  Amer.  Chem.  Soc.  Vol.  25. 
p.  161  (1903) ;  vgl.  Chem.  Zentralbl.  1903.  I.  S.  785. 


Fig.  888. 


Flg.  387. 
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bei    50« ca.O«  bei  150« ca.  8« 

.      75« 0-5«  „    200« 5« 

.    100« ..1«  ,,    250« .6« 

..    125« ,2«  ,,    HOO« .8« 

Die  genaueste  Korrektion  wegen  des  herausragenden  Fadens  geschieht 
mit  Hilfe  eines  sogenannten  Faden therinometers,  worauf  hier  nicht 
näher  eingegangen  werden  kann.^) 

Neben  den  beschriebenen  zwei  Methoden  der  Schmelzpunktsbestim- 
mung sind  unzählige  andere  im  Gebrauch,  und  besonders  der  Schmelz- 
punktskolben hat  die  mannigfachste  konstruktive  Ausbildung  erfahren. 
Einige  der  wichtigsten  Vorschläge  mögen  im  folgenden  einer  kritischen 
Würdigung  unterzogen  werden. 

Der  zuletzt  erwähnte  langhalsige  Schmelzpunktskolben  hat  den  Fehler, 
daß  es  nicht  gelingt,  die  Badflüssigkeit  in  allen  Teilen  gleichmäßig  zu  er- 
wärmen: es  entstehen   schnelle  Strömungen   von   heißen  Flüssigkeitsteilen 
nach  ol)en,  von  kalten  nach  unten,  und  es  bilden  sich  verschieden 
heiße  Schichten  aus.  Befindet  sich  also  die  Substanz  nicht  genau 
in  der  Mitte    der  QuecksUberkugel ,   so  fällt   die  Bestimmung 
ungenau  aus. 

Eine  weit  gleichmäßigere  Temperaturverteilung  wird  er- 
reicht, wenn  das  Bad,  in  welchem  sich  Thermometer  und  Sub- 
stanz befinden,  nicht  direkt  von  der  Flamme,  sondern  von  einem 
zweiten,  es  umgebenden  Heizbade  erhitzt  wird. 

Am  einfachsten  und  billigsten  wird  dieser  Fall  realisiert, 
wenn  man  nach  einem  Vorschlage  von  C,  Graebe^)  ein  gewöhn-  Fig.ssa. 
liches  Reagenzglas,  an  dem  man  oben  als  Stützfläche  einen 
Wulst  herausgeblasen  hat,  in  einen  Rundkolben  —  am  besten  aus  Jenaer 
Geräteglas  —  von  50  oder  100  cm«  Inhalt  hineinhängt,  diesen,  wie  sonst, 
mit  konzentrierter  Schwefelsäure  füUt  und  in  das  ebenfalls  mit  konzen- 
trierter Schwefelsäure ,  aber  etwas  höher  gefiUlte  Reagenzrohr  das  Thermo- 
meter mit  dem  Schmelzpunktröhrchen  einführt  (Fig.  })S^). 

Auf  ähnlichem  Prinzip  beruhen  die  von  R.  Anschütz  und  G.Schultz^)^ 
C.F.Roth^)  \x.ü.  vorgeschlagenen,  al)er  nicht  so  einfach  konstruierten 
Schmelzpunktskolben,  denn  bei  diesen  ist  das  Reagenzrohr  mit  dem  Kolben  fest 

*)  Vgl.  TA.  Kd,  (ruillaume,  Praktische  Lösung  des  Problems  des  heratiaragenden 
FadeDS  beim  Thermometer,  unter  Anwendung  eines  Korrektionsrohres.  Zeitschr.  f.  Instru- 
mentenkunde. Bd.  12.  S.  69  (1H92)  und:  A.  Mahlke,  Über  ein  Hilfsinstniment  ziur  Bestim- 
mung der  Korrektion  für  den  herausragenden  Faden  beim  Thermometer.  Ebenda.  Bd.  18. 
S.58  (1893). 

M  Über  Tetrachb)rphtal8äure.  Liebiga  Ann.  d.  Chemie  u.  Pharm.  Bd.  288.  S.  320 
(1887). 

')  Über  einen  einfachen  Apparat  zur  bequemen  Bestimmung  hochliegender  Schmelz- 
punkte. Ber.  d.  Dout!<chen  ehem.  Ges.  Jg.  10.  S.  1800  (1877) ;  vgl.  auch  Zeitschr.  f.  analyt. 
Chemie.  Bd.  17.  S.  470  (1878). 

*)  Ein  neuer  Apparat  zur  Bestimmung  von  Schmelzpunkten.  Ber.  d.  Deutschen 
ehem.  (ies.  Jg.  19.  S.  1971  (188(5). 
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verschmolzen,  so  daß  eine  besondere  Öffnung  für  das  Entweichen  der  er- 
wärmten Luft  und  zum  Füllen  des  Apparates  mit  der  Badfltissigkeit  not- 
wendig ist;  andererseits  haben  diese  Kolben  den  Vorzug  vor  den  Graebe- 
sehen,  daß  die  konzentrierte  Schwefelsäure  nicht  so  rasch  Wasser  anzieht 
und  einen  niedrigeren  Siedepunkt  annimmt.  Das  Reagenzglas  im  Schmelz- 
punktskolben nicht  mit  Schwefelsäure  zu  beschicken,  sondern  als  Luftbad 
zu  benutzen,  empfiehlt  sich  nach  C.  Graehe  u.  a.  nicht 

Bei  dem  Schmelzpunktskolben  nach  U.  Thoms  und  dem  nach 
J.  Houhen^)  ist  das  Keagenzrohr  nicht  mit  dem  Kolben  verschmolzen,  son- 
dern durch  einen  besonders  konstruierten  Schliff  verbunden;  durch  eine- 
einfache  Drehung  des  Reagierzylinders  wird  entweder  der  ganze  Apparat 
von  der  Außenluft  abgeschlossen  oder  eine  Öffnung  freigegeben.  Bei  allen 
diesen  zuletzt  besprochenen  Schmelzpunktsapparaten,    die   sich  gegen   die 

Außenluft  hermetisch  abschließen  lassen,  ist  sorgfältig 
darauf  zu  achten,  daß  beim  P^rhitzen  die  erwärmte 
Luft  freien  Austritt  hat,  da  andernfalls  der  dünnwandige 
Kolben  durch  die  Druckzunahme  gesprengt  wird. 

Fr.  Kutscher  und  Otori^)  machten  den  Vor- 
schlag, sich  zu  Schmekpunktsbestimmungen  bei  hoher 
Temperatm*  eines  leeren  Quarzkölbchens  zu  bedienen 
und  in  dieses  ein  Reagenzglas  hineinzuhängen,  welches 
Thermometer  und  Schmelzpunktsröhrchen  aufnimmt: 
die  Apparatur  ist  also  der  Graefteschen  vollkommen 
analog,  nur  wird  die  Substanz  nicht  im  doppelten 
Flüssigkeitsbade,  sondern  im  doppelten  Luftbade 
erhitzt. 

Gust.  Olherg^)  gab  den  beistehend  abgebildeten 
Schraelzpunktskolben  (Fig.  H8i))  an,  in  welchem  nach 
Art  der  Warmwasserheizung  eine  Zirkulation  der  Heiz- 
flüssigkeit stattfindet;  in  dem  rechten,  das  Thermo- 
meter enthaltenden  Rohr  sinken  von  oben  nach  unten 
immer  wärmere  Schichten  nieder,  wodurch  die  Temperaturerhöhung  ohne 
Rührer  etc.  sehr  gleichmäßig  erfolgt.  J,  Thiele^)  hat  neuerdings  wieder 
einen  ganz  ähnlichen  Schmelzpunktskolben  vorgeschlagen. 

Genauere  Schmelzpunktsbestimmungen  als  auf  die  bisher  beschrie- 
benen .Vi'ten  werden  erhalten,  wenn  man  das  Thermometergefäß  in  die 
schmekende  und  erstaiTcnde  Substanz  direkt  eintauchen  läßt.  Zur  Aus- 
führung dieser  Methode  sind  allerdings  ca.  20  </  der   Substanz   notwendig. 


Fig. 389. 


^)  Zur  Schmelzpunktsbestimmung.  Chem.-Ztg.  Bd.  24.  S.  538  (1900). 

'^)  Ein  Apparat  für  Schmelzpunktsbestimmung  hochschmelzender  Substanzen. 
Zeitschr.  f.  physiol.  Chem.  Bd.  42.  S.  193  (1904). 

^)  Ein  Erhitzuugsapparat  für  Schmelzpunktsbestimmuntrcn.  Repert.  d.  unalyt.  Chem. 
Bd.  6.  S.  94  (188G);  vgl.:  Zeitschr.  f.  analyt.  Chem.  Bd.  25.  S.  541  (1880). 

*)  Ein  neuer  Apparat  zur  Schmelzpunktsbestimmung.  Ber.  d.  Deutschen  chem. 
(^es.  J^.  40.  S.  990  (1907). 
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über  die  Schmelzpunktsbestimmung  von  Fetten  hat  u.  a.  H,  W.  Wüey  0 
Mitteilungen  gemacht. 

III.  Siedepunktsbestimmiing. 

Wie  der  Schmelzpunkt,  so  ist  auch  der  Siedepunkt  eine  physikalische 
Konstante,  deren  Bestimmung  nicht  bloß  über  die  Reinheit  eines  Stoffes 
Auskunft  gibt,  sondern  auch  zur  Charakterisierung  einer  neuen  Verbindung 
oder  zur  Identifizierung  einer  Substanz  mit  einer  schon  bekannten  wesent- 
liche Dienste  leistet 

Die  gewöhnlichste  Art,  den  Siedepunkt  einer  Substanz  zu  bestimmen, 
besteht  darin,  daß  man  sie  destilliert  (vgl.  sechstes  Kapitel,  S.  122 ff.);  für 
genaue  Siedepunktsbestimmungen  muß  sich  der  Quecksilberfaden  ganz  im 
Dampf  der  destillierenden  Flüssigkeit  befinden,  wozu  sich  Fraktionierkolben 
mit  langem  Hals  und  abgekürzte  Thennometer  (siehe  S.  90)  empfehlen; 
andernfalls  muß  in  derselben  Weise,  wie  es  bei  der  Schmelzpunktsbestimmung 
dargelegt  worden  ist,  eine  Korrektur  angebracht  werden. 

Außerdem  variiert  der  Siedepunkt  mit  dem  Barometerstande :  nach 
H,  Landolt^)  emiedrigt  er  sich  in  der  Nähe  des  nonnalen  I^arometerstandes 
für  je  \mm  Minderdruck  um  ca.  0043^ 

Bei  Substanzen,  die  bei  gewöhnlichem  Druck  nicht  ohne  Zersetzung 
sieden,  bestimmt  man  den  Siedepunkt  bei  einem  konstanten  Minderdruck; 
die  Methoden  sind  die  gleichen  wie  bei  der  Vakuumdestillation.  Häufig 
empfiehlt  sich  bei  derartigen  Siedepunktsbestimmungen  die  Anwendung  von 
Druckregulatoren  (siehe  S.  136). 

Stehen  zur  Siedepunktsbestimmung  nur  sehr  kleine  Flüssigkeits- 
meugen  zm*  Verfügung,  so  kann  man  nach  A,  Siwolohojf^)  die  Bestimmung 
in  einem  engen  Röhrchen  in  derselben  Weise  ausführen  \nedie  Schmelz- 
punktsbestimmung; nur  muß  man  zur  Verhinderung  des  Siedeverzuges  ein 
haarfeines ,  unten  zugeschmolzenes  Kapillarröhrchen  in  die  Flüssigkeit 
hineinstellen. 

H.  Blitz  ^)  benutzte  dieselbe  Methode  zur  Siedepunktsbestimmung 
unter  vermindertem  Druck,  indem  er  das  Röhrchen,  das  die  Substanz  ent- 
hielt, mit  der  Luftpumpe  verband. 

Ein  genaueres,  aber  viel  umständlicheres  Verfahren,  den  Siedepunkt 
sehr  kleiner  Flüssigkeitsmengen  zu  bestimmen,  ^Rh  A,  Schleierwacher ^)  an, 
worauf  hier  nur  verwiesen  werden  kann. 


*)  über  Schweinefett  (Schmalz)  und  seine  Verfälschungen.  Vgl.  Zeitschr.  f.  analyt. 
Chemie.  Bd. 30.  S.  514  (1891). 

^)  Untersuchungen  über  die  Dampftensionen  liomologer  Verbindungen.  Liehigs 
Annal.  d.  Chemie  und  Pharm.  Suppl.  6.  S.  175  (1868). 

^)  Über  die  Siedepunktsbestimmunsr  kleiner  Mengen  Flüssigkeiten.  Ber.  d.  Deutschen 
ehem.  Ges.  Jg.  19.  S.  795  (188G). 

*)  Dijodacetvlen  und  Tetrajodäthylen.  Ber.  d.  Deutschen  ehem.  Ges.  Jg.  30. 
S.  1208  (1897). 

*)  Siedepunktsbestimmung  mit  kleinen  Flttssigkeitsmengen.  Ber.  d.  Deutschen  ehem. 
Ges.  Jg.  24.  S.  944  (1891). 
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Den  Siedepunkt  fester  Substanzen  zu  bestimmen,  ist  mit  Schwierig- 
keiten verknüpft^);  man  tut  wohl  bei  festen  Körpern  besser,  statt  den 
Siedepunkt  festzustellen,  die  Tension  bei  verschiedenen  Temperaturen  zu 
messen :  die  Temperatur,  bei  der  die  Dampfspannung  760  mm  Quecksilber 
beträgt,  ist  der  Siedepunkt. 

Achtes  Kapitel. 

Arbeiten  mit  Gasen. 

L  Die  Gewinnung  von  Gasen. 

Gasförmige  Elemente  oder  Verbindungen  entnimmt  man  im  Labora- 
torium am  becjuemsten  käuflichen  Bomben.  Es  befinden  sich  —  früher  in 
schmiedeeisernen  Zylindern,  jetzt  fast  nur  in  nahtlosen  Stahlflaschen  (Mannes- 
mannröhren)  —  im  Handel: 

Als  stark  komprimierte  Gase:  Wasserstoff,  Sauerstoff,  Stickstoff,  Luft, 
Leuchtgas,  Methan  (Grubengas); 

als  Flüssigkeiten:  Chlor,  Ammoniak,  Stickoxydul  (Lachgas),  Kohlen- 
dioxyd, Schwefeldioxyd,  Methylchlorid,  Methylbrom id,  Äthylchlorid,  Phosgen 
(Kohlenoxychlorid),  Acetylen. 

Stellt  man  sich  Gase  selbst  her,  so  geschieht  dies  entweder  durch 
chemische  Einwirkung  von  Flüssigkeiten  auf  feste  oder  flüssige  Körper, 
oder  aber  durch  Erhitzen  fester  oder  flüssiger  Stoffe.  F.ine  dritte  Dar- 
stellungsweise von  (iasen  besteht  in  elektrolytischen  Methoden,  die 
hauptsächlich  zur  (Gewinnung  von  Wasserstoff,  Sauerstoff  und  ( )zon  dienen 
(siehe  im  speziellen  Teil  unter  den  einzelnen  (iasen). 

Im  Folgenden  wird  zunächst  die  allgemeine  apparative  Technik  der 
Gasgewinnung  im  Laboratorium  behandelt,  sodann  die  Methodik  der  Gas- 
entwicklung im  Einzelfall. 

1.  Gasentnahme  aus  Bomben. 

a)  Allgemeines. 

Ausführliche  (iesetze  und  Verordnungen  regeln  in  Deuts(»hland  und 
in  den  meisten  anderen  Kulturstaaten  den  Verkehr  mit  verflüssigten  und 
verdichteten  (iasen. -)  Für  die  Laboratoriumstechnik  sind  hauptsächlich  die 
folgenden  H(»stimmungen  von  praktischer  Wichtigkeit. 

Die  Stahlflaschen,  die  brennbare  Gase,  also  zum  Beispiel  Wasser- 
stoff oder  Leuchtgas,  enthalten,  sind  schon  äußerlich  durch  einen  warnen- 
den feuerroten  Anstrich  kenntlich  gemacht;  SauerstofflM>mben  dagegen  sind 
stets  schwarz  gestrichen. 


M  Vjrl.  z.  B.  F.  Krafft  und  //.  Wdlandt,  Sublimationstomperatiireii  Ix'im  Vakuum 
des  Kathodonlichts.  Ber.  d.  Deutschen  ehem.  Gc«.  Jp.  29.  S.  2240  (1896). 

*)  Vgl.  z.  B.  //.  Trichmnnn,  Komprimierte  und  verflüs»«igte  Gase.  Monotrraphicu 
Ql)er  chem.-techn.Fuhrikatiunsmethoden.  1908.  Bd.  XIV.  Verlag  von  W.  Knapp.  Halle  a.  S. 
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Der  Aiisfllhrungsganp  des  Flaschenventils  (Fig.  391 ;  vgl  auch  Fig.  393, 
S.  219)  ist  durch  eine  mit  Öffnung  versehene  Verschluükappe  (rechts  in 
der  Mitte  der  Fig.  a91(  gegen  Verschmutzung  ge.schtitzt.  und  zwar  ist  das 
AnschluLlgewinde,  auf  dem  bei  Nichtgebrauch  der  Boml)e  die  Kappe  ver- 
schraubt ist.  für  brennbare  Gase  als  Linlctgewindc  au.sgeführt,  dagegen 
bei  allen  übrigen  Oasen  als  Rechtsgewinde.  Es  ist  dadurch  die  Gefahr 
der  Bildung  explosiver  liasgemische  sehr  vennindcrt,  da  zum  Beispiel  ein 
noch  mit  \Vas.serstoff  angefHlltes  Reduzien-entil  (.siehe  unten.  S.  219)  von 
einer  \Vas.sersfoffbombe  nicht  ohne  weiteres  auf  einer  Sauerstoffbonil)e  be- 
festigt werden  kann,  und  umgekehrt.  .VuUei-dem  mtissen  laut  polizeilicher 
Vorschrift  Chlor-  und  I'hosgenflaschen  einen  anderen  Oewindedurch- 
messer  haben  als  die  übrigen  Stahlzylinder. 

Da  Stahlflaschen  mit  einem  Innendruck  bis  zu  200  Atmosphären  im 
Verkehr  .sind,  repriiscntieren  solche  fiasbehülter  eine  gewaltige  Menge  auf- 
gespeicherter EneiT^e;  ihr  Bersten  erfolgt  explosions- 
artig. Bei  der  Benutzung  von  Bomben  sind  daher 
sorgfältig  \'orkehrungen  zu  treffen,  daB  sie  nicht 
umfallen  können,  und  es  ist  darauf  zu  achten,  daß 
sie  weder  der  unmittelbaren  Einwirkung  der  Sonnen- 
strahlen und  anderer  Wärmequellen  (Ofen.  Heiz- 
kiirpcr),  noch  einer  Lufttemperatur  von  mehr  als 
40"  ausgesetzt  werden. 

Um  liegende  Stahizyliuder  am  Rollen  zu  ver- 
hindern, hallen  die  Gefäße  einen  viereckigen  Fuß. 
Die  praktisch  ^vichtigstcn  Konstanten  der  am 
meisten  gebrauchten  --  auch  der  komprimierten 
und  verflüssigten  -  -  Gase  sind  in  der  folgenden 
Tabelle  zusammengestellt.  Die  Gase  sind  nach  stei- 
Pi^  „„  genden  Tensionen  (Ijei  lö")  hezw.  sinkenden  kriti- 

schen Temperaturen  geordnet ;  bei  dieser  Anordnung 
tritt  der  l.'ntersihied  zwischen  den  eigentlichen  Gasen  und  den  Dämpfen') 
am  markantesten  zu  Tage. 

Die  Ziffern  der  Keihe  II  geben  den  Sättigungsdruck  des  ver- 
flüssigten Gases  bei  lö'  an,  also  den  Druck,  der  in  der  Bombe  bei  15* 
konstant  herrscht,  so  lange  der  Stoff  gleichzeitig  in  flüssiger  und 
gasförmiger  Phase  in  der  Flasche  vorhanden  ist,  und  vorausgesetzt,  daß 
sich  die  beiden  Phasen  im  Gleichgewicht  befinden.  Die  Mengenverhält- 
nisse der  beiden  Phasen  beeinflussen  den  Druck  nicht,  vielmehr  ist  dieser 
festgelegt,  sobald  die  Temperatur  bestimmt  ist.     Denn  bei  reinen  Stoffen 

')  K*  dürfte  sich  empfehlen,  lufttörmige  Stoffe  nur  dann  als  Gase  zu  hezeichoeD, 
wenn  sie  sich  uotcr  don  gcgcbcnon  Verhältnissen  nlicrhiilh  ihrer  kritischen  Tem- 
peratur liefinden,  anderenfalls  a.ls  Dämpfe.  Der  Unterschied  Ist  auch  praktisch 
von  grSBter  Wichtigkeit:  „Uftse"  (iu  diesem  Sinne)  sind  .iukoerzibel''  und  folgeo  den 
üasgesetzcn  TOn  Uoi/tf-Mariolle  unil  (laij-Lunsac.  „Dämpfe''  sind  „koerzibe!"  und  folgen 
hei  genügend  starken  Drucken  nicht  mehr  den  Gasgeselzen  (vgl.  auch  8. 150). 
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tiesteht  das  (le.-ietz,  dall  die  Simiine  der  Phasen  und  Freiheiten  gleich  der 
Anitahl  der  Bestandteile  +  2  ist  (GifeÄasche  Phasenref^el).  Im  vor- 
lit^eiiden  Falle  handelt  es  sich  stets  um  einen  Bestandteil,  zum  Beispiel 
um  Kohlendioxyd,  niid  nni  zwei  Phasen,  der  {^asförmißen  und  der  fltlssi^^n; 
folfflich  hat  das  System  nur  eine  Freiheit:  man  kann  entweder  nnr  den 
Ururk  Andern  oder  nur  tiie  Temperattir.  nicht  heliehif^  beides  zugieieh.  d.  h. 
jeder  Teniperatnr  entspricht  ein  Iwstimmter  l>ruck,  eben  der  Sitttiyuntrs- 
dnnk. 

.\nders  liefren  die  Verhältnisse,  «enu  so  viel  (las  in  die  Ilonibe  ^flUlt 
wurde,  dalt  der  Stahlzyliniler  k'i  einer  bestimmten  hüheren  Temperatnr 
Ranz  mit  »ler  flüssifren  Phase  ansKefüUt  ist:  in  diesem  Fall  steijft  der 
I>nii'k  in  <leni  < iasiK'liäller .  da  sich  FlUssifrkeiten  im  (l^rensatz  zu  den 
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Oasen  nur  äußerst  wenig  zusammendrücken  lassen,  bei  der  geringsten 
Temperatursteigerung  enorm  an,  was  eine  große  Gefahr  bedeutet. 

Die  Reihe  X  gibt  an,  \^ie  groß  der  Gefäßraum  für  je  1  kg  ver- 
flüssigtes Gas  sein  muß,  um  diese  Gefahr  abzuwenden.  Als  obere  Tempe- 
raturgrenze wird  den  Berechnungen  40®  zugrunde  gelegt. 

Anders  liegen  die  Verhältnisse  (bezüglich  den  Angaben  der  Reihe  11 
in  der  Tabelle)  bei  den  eigentlichen  Gasen:  Wasserstoff,  Sauerstoff,  Stick- 
stoff usw.  Diese  f^lemente  befinden  sich  bei  15®  weit  über  ihrer  kritischen 
Temperatur  (vgl.  Reihe  V),  verhalten  sich  also  als  vollkommene  Gase,  die 
sich  bei  dieser  Temperatur  auch  durch  die  denkbar  stärksten  Drucke  nicht 
verflüssigen  lassen.  Da  mithin  stets  eine  Phase  und  ein  Bestandteil  vor- 
liegt, beträgt  die  Anzahl  der  Freiheiten  nach  dem  Phasengesetz  zwei: 
man  kann  Wasserstoff  und  Sauerstoff  beliebig  stark  komprimieren  und 
gleichzeitig  —  oberhalb  der  kritischen  Temperatur  —  beliebig  boch  ab- 
kühlen oder  erhitzen. 

Verflüssigte  Luft  darf  infolge  der  starken  Druckzunahme,  die  beim 
Steigen  der  Temperatm-  infolge  \'ergasung  eintritt  und  der  kein  tech- 
nisches Material  standhalten  würde,  nur  in  nicht  gasdicht  schließen- 
den Behältern  aufbewahrt  werden.  Das  Gleiche  gilt  natürlich  von  ver- 
flüssigtem Wasserstoff,  Stickstoff  usw. 

Vollkommene  Gase  (H,(),N,Luft)  werden  im  allgemeinen  in  den  Bomben 
auf  150  Atmosphären  komprimiert:  die  obere  Druckgrenze,  die  für  kom- 
primierte Gase  im  Verkehr  zulässig  ist,  beträgt  200  Atmosphären. 

Die  Reihe  III  der  Tabelle  gibt  die  ungefähren  Temperaturen  der  ver- 
flüssigten Gase  beim  Stehen  an  der  freien  Luft,  d.  h.  unter  dem  Druck 
einer  Atmosphäre,  au  (vgl.  auch  die  Tabelle  im  fünften  Kapitel,  S.  47). 

Aus  der  abnorm  großen  latenten  Verdampfungswärme  des  flüssigen 
Ammoniaks  (vgl.  Reihe  IV  der  Tal)elle)  folgt  dessen  hervorragender  Wert 
als  Kühlmittel  (vgl.  oben,  8.  44). 

h)  Ventile  und  Inhaltsmesser, 

Bei  den  gewöhnlichen  Flaschenventilen  (Fig.  H91,  S.  216)  ist  es  nicht 
leicht,  durch  vorsichtiges  Drehen  des  oft  festsitzenden  und  dann  sich  ruck- 
weise öffnenden  Absperrhahnes  (vgl.  Fig.  89H)  einen  langsamen,  stetigen 
Gasstrom  zu  entnehmen. 

Bei  dem  ..Feinregulierventil"  nach  R,le  Rossignol^)  (Fig.  392)  passiert 
das  austretende  Gas  einen  konischen  Raum,  der  durch  einen  ebensolchen 
Ventilkegel  mit  Hilfe  einer  Stellschraube  abgeschlossen  werden  kann.  Der 
Neigungswinkel  des  Kegels  beträgt  nur  4°;  dadurch  wird  erreicht,  daß 
sich  beim  Drehen  der  Ventilschi-aube  der  freigegebene  (lasweg  nur  ganz 
allmählich  erweitert.     Das  Ventilgehäuse  wird  aus  Bronze,  der  VentUstift 


*)    Ein    neues    Feinregulierventil    für    Hochdruckgase.     Chemiker -Zeitung.     32» 
S.  820  (1908). 
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Der  sog.  Inhaltsmesser  (J)  ist  ein  gewöhnliches  Manometer,  das  nach 
dem  öffnen  des  Flaschenventiles  mit  der  Bombe  kommuniziert,  also  die 
Spannung  des  Hochdruckgases  und  mithin  den  Inhalt  der  Bombe  angibt, 
vorausgesetzt,  daß  sich  der  betreffende  Stoff  oberhalb  seiner  kritischen 
Temperatur  befindet,  d.  h.  den  Gasgesetzen  folgt.  Für  Kohlendioxyd  trifft 
dies  nur  zu,  wenn  das  Gas  wärmer  als  31®  ist,  bei  Wasserstoff.  Sauer- 
stoff usw.  dagegen  unter  den  gewöhnlichen  Verhältnissen  stets.  In  diesem 
Falle  braucht  man  auf  Grund  des  Boyle-Mariotte^dh^w  Gesetzes  nur  den  vom 
Manometer  angegebenen  Druck  mit  dem  auf  dem  Flaschenhalse  ange- 
gebenen Innenraum  der  Bombe  zu  multiplizieren,  um  das  Volumen  des  noch 
vorhandenen  Gases  zu  ermitteln. 

Beispiel.  Inhalt  der  Bombe:  10*8  /,  Manometerstand:  100  Atmosphären. 
Der  Vorrat  beträgt  dann  10*8x100=1080/. 

Man  öffne  das  Flaschenventil  auch  bei  eingeschaltetem  Reduzierventil 
stets  nur  langsam;  bei  zu  schneller  Öffnung  besonders  der  käuflichen 
Sauerstoff-  und  Stickoxydulbomben  hat  man  Explosionen  mit  Flammen- 
erscheinung beobachtet,  weil  infolge  der  plötzlichen  starken  Kompression 
des  Gases  oder  der  Luft  in  der  Ventilkammer  der  P^bonit  des  Ventil- 
sitzes bis  zur  Verbrennungstemperatur  erwärmt  wurde.  M  (Vgl.  auch 
weiter  unten.) 

Für  chemisch  sehr  angi-eifende  Gase,  z.  B.  für  Chlor,  verbietet  sich 
der  Gebrauch  von  Reduzierventilen,  deren  Anschlußgewinde  auch  gar  nicht 
auf  die  Chlor-  (und  Phosgen- )bomben  paßt. 

Häufig  empfiehlt  es  sich,  besonders  wenn  kein  Reduzierventil  zur 
Verfügung  steht,  zunächst  das  (ias  aus  der  Bombe  in  einen  Gasometer 
(vgl.  unten)  überzufüllen  und  es  dann  diesem  zu  entnehmen. 

Über  die  Bombengase  im  einzelnen  siehe  weiter  unten  im  speziellen 
Teil  unter  den  betreffenden  (iasen. 


2.  Allgemeine  apparative  Technik  der  Gasentwicklung. 

Die  Gasentwicklungsapparate  gehören  zu  den  wichtigsten  Gebrauchs- 
gegenständen eines  chemischen  Laboratoriums.  Sie  existieren  daher  in  zahl- 
losen Konstruktionen,  die  sich  häufig  bis  in  die  kleinsten  Einzelheiten 
gleichen  und  immer  wieder  von  neuem  fast  täglich  vorgeschlagen  werden. 
Auf  dem  Gebiete  der  chemischen  Gasentwicklungsapparate  tritt  der  Mangel 
einer  objektiv  urteilenden  Zentralstelle  für  chemische  Laboratoriumstechnik 
besonders  augenfällig  zutage. 

Im  folgenden  sollen  nur  die  wichtigsten  Apparate  für  die  Gasent- 
wicklung im  Laboratorium  zur  Sprache  kommen. 


*)  G,  Claude,  t"^ber  die  Unglücksfälle  beim  Arbeiten  mit  komprimiertem  Sauerstoff 
und  eine  Versuchsanordnung,  um  sie  zu  vermeiden.  Comptes  rendus  de  FAcad.  des 
sciences.  T.  145.  p.  387  (1907);  vgl.  Chem.  Zentralbl.  1907.  11.  S.  1273- 
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•)  Gateitwlcklung  durch  die  Einwirkung  von  Flüssigkeiten  auf  feste  Körper. 

Rs  handelt  sich  hier  hauptsächlich  um  die  Entwicklung  von  Wasser- 
stoff aus  Metall  und  Säure,  von  Kohlendioxyd  aus  Marmor  unä  Säure 
und  von  Schwefelwasserstoff  aus  Schwefelmetall  und  Säure  (vgl  den  spe- 
ziellen Teil). 

Tritt  die  chemische  Reaktion  zwischen  festem  Körper  und  Flüssigkeit 
schon  bei  gewöhnlicher  Temperatur  ein  und  verläuft  sie  ohne  wesentliche 
Wärmeentwicklung,  so  genügt  als  Apparatur  ein  dickwandiges  Kölbchen 
(..Gasentbindungsflasche'*,  s.  Fig.  394),  ein  Saugkolben  oder  eine  Waulf sehe 
Flasche,  die  mit  Trichterrohr  und  knieförmig  gel)ogenem  Gasableitungsrohr 
versehen  werden  (vgl.  z.  B.  Fig.  395).  Das  Gasableitungsrohr  —  bei  An- 
wendung eines  Saugkolbens  bedarf  es 
keines  l)esonders  aufgesetzten  Rohres 


i»' 


Fig.  SM. 


Fig.  395. 


Fig.  3»6. 


Fig.  397. 


Fig.  S98. 


—  schleift  man  unten  schräg  ab.  damit  möglichst  wenig  Flüssigkeit  vom 
Gasstrom  mitgerissen  ^\ird. 

Die  feste  Substanz,  z.  R  Stangenzink,  kommt  in  das  iiefäll.  und  durch 
das  Trichterrohr  wird  die  Flüssigkeit,  z.  R  Salzsäure,  eingefüllt.  Das 
Trichterrohr  muli  bis  unter  das  Flüssigkeitsniveau  eintauchen:  es  dient 
aulk'r  zum  Nachtragen  von  Hüssigkeiten  oder  Uisungen  —  je  na<'h  I^ 
darf  Was.<er,  Säure.  Platinchloridlösung,  auf  Arsen  zu  prüfende  Substanz  usw. 

—  aurh  gleichzeitig  als  Druckmesser  und  als  Sicherheitsventil:  ist  die 
Gasableitungsröhre  verstopft,  S4>  tritt  durch  den  Druck  der  sirh  entwickeln- 
den «iasmassen  kein  IkTsten  eines  Teiles  der  A]>paratur  ein.  sondern  es 
^ird  nur  die  Flüssigkeit  in  dem  Trichterrohr  emiKirge<lrückt.  —  vorans- 
gesi'tzt.  dal«  nicht  auch  dieses  verstopft  ist.  Dieses  häufig  eiiiti'eten<le  Er- 
eignis i>t  bei  den  Aufsatzsicherheitsröhren  (.  WV///rs4-|ic  liithn'n**!.  die 
nicht  in  das  LMM'UtwickHnde  Reakti(»ns;:emiM'h  tauch<Mi.  sondern  unmittelbar 
unter  dem  Stopfen  enditren  und  in  ihrem  M-hleifenförmigen  Teil  mit  einer 
he<4»nderen  >i»eri"flüssi«rkeit .  z.  15.  mit  Wa^-r^-r  fxler  mit  <^u<M'k<inK*r.  tre- 
füllt   w«-nlen  können  iFiir.  H9»»  und  :;9T».  fa>t   au<i:es<-hlo>-eii. 

Kine  ele^Mute  Komlii Nation  de«*  <fasableitinitr*«i'ohre>  mit  «'iiier  der- 
artiireii  >itli«-riieit «-röhre,  die  auch  /um  N;ichfüllen  vf»n  Fiü^-JL'keit  dieneu 
kann,  hat  TA. /%•//'#*  vor^'e^hhuren  iFii:.. -»9^1.  Die  VorriihtiniL' erfordert  nur 
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einen  einfach  durchbohrten  Stopfen,  was  in  Anbetracht  der  Schwierigkeit, 
absolut  g:asdichte  Verschlusse  —  namentlich  bei  der  Entwicklui^  des 
leicht  diffundierenden  Wasserstoffs  —  herzustellen,  and  bei  sehr  enghalsigen 
Kolben  von  Wert  ist. 

Muß  das  zur  Gasentwicklung  dienende  Reaktionsgemisch  erwärmt 
werden,  oder  tritt  freiwillige  Temperatursteigerung  infolge  groüer  positiver 
Wörmetönung  des  Prozesses  auf,   so  wendet  man  dieselbe  Apparatur  an, 
wie  soeben  beschriebeu.  nur  muß  man  ein  dünnwandiges  Gefäß  wählen, 
am  besten  einen  Itundkolben.  den  man  mit  dem  Substanzgemisch  beschickt 
und  dann  sehr  allmählich  und  unter  vorsichtigem  Umschwenken  auf  einem 
Baboblech    erwärmt    (vgl.   Fig.  415).    Besondere    Geschicklichkeit    erfor- 
dert   das    Hineinbringen    schwerer    harter    Stoffe,    z.  B.    Braunstein,    in 
einen     solchen     Kolben ,     ohne 
diesen    zu    zertrümmern.     Man 
erleichtert  sich  die  Aufgabe,  in- 
dem man  zunächst  die  Flüssig- 
keit einfüllt  und  erst  dann  die  — 
nicht    allzu    groben    —    festen 
Stücke,  die  man  ganz  langsam 
durch    den     schief    gehaltenen 
Kolbenhals  hineingleiten  läßt. 

Für  die  Kaltentwicklung 
von  Gasen  aus  festen  Körpern 
und  Flüssigkeiten  benutzt  man 
am  beijucmsten  einen  automa- 
tisch funktionierenden  Apparat, 
der  auch  nach  langen  Pausen  in 
V'BW-  der   Benutzung    stets    betriebs- 

fertig   ist    und     sofort     einen     leicht    regulierbaren     Gasstrom     liefert 
Die  unzähligen  Konstruktionen,  die  zu  diesem  Zweck  vorgeschlagen 
wurden,  lassen  sich  sämtlich  in  vier  Haupttvpcn  einreihen;  es  handelt 
sich   stets,  wenn   mau  von  dem  Tropfsystem  (Schwefelwasserstoffapparat 
nach  OsticaXd  und  Küster,  siehe  unten)  absieht,  um  das  System  entweder; 
1.  nach  Debray  (Fig.  399) 
oder  2.     ,     Mohr     (Fig.  404) 
oder  3.     ..     Kipp      (Fig.  407) 
oder  4.      ,,      Finkener. 
Hier   sollen  nur  einige  praktische  Hepräsentanten    der  drei  ersten 
Klassen  l>ehandelt  werden. 

Dcbraysi'ke  Apparate. 
Die  von  Dehray^  empfohlene  Vorrichtung  (Fig.  399)  besteht  aus 
zwei  am   Boden   tubulierten    Flaschen ,  die  durch  einen  Schlauch  mitein- 

')  Dingten  polytechn.  ,Iourn.  Bd.  166.  S.  3M.  Vgl.  z-  B-  Graham-Otto,  Lebrb.  d. 
anorg.  Cbem.  4.  Aufl.  Bd.  I.  S.  199  (1863).  ~  Von  anderer  Seite  «ird  der  App&rat 
auch  Samte  Ciaire  DevUlt  zugeschrieben. 
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ander  verbunden  sind.  Die  Bedienung  des  Apparates  erhellt  aus  der  Ab- 
bil<lung.  Die  Gasentwicklungsflasche  muß  bis  tlber  die  Höhe  des  Tubus  mit 
Glas-  oder  Porzellanscherben  als  Unterlage  ftlr  das  gasentwickelnde  Material 
gefüllt  werden  und  erhält  zweckmSI3ig  einen  Gaswaschaufsatz  nach  Th.  Kempf 
(vgl  auch  Fig.  370,  S.  199).  Durch  Höher-  und  Tieferstellen  der  Säureflasche 
laut  sich  der  Druck  des  entweichenden  Gases  in  weiten  Grenzen  beliebig 
regulieren.  Ein  Nachteil  der  Apparatur  besteht  darin,  daß  die  schwere,  ver- 
brauchte ISüure  stets  wieder  an  die  Substanz  gelangt  und  die  leichte,  frische 
Silure  unbenutzt  in  den  oberen  Schichten  der  Säureflasche  verbleibt. 

Man  umgeht  diesen  ^beistand,  wenn  man  das  in  die  Säureflasche 
niUndende  Glasrohr  verlängert  und  in  der  Flasche  bis  dicht  unter  den 
FlUssigkeitsspiegel  reichen  läßt.  ■) 

An  Stelle  einer  tubulierten  Fla.sche  als 
EntwickluiigsgefäU  benutzt  man  vorteilhafter 


einen  C'hlorcalciunitunn  nach  Fresenius  (vfil.  Fig.  ;W:J.  S.  200),  wie  Fr.  Mohr*i 
vorschlug. 

Diesen  JUoArschcn  .\pparat  verbesserte  W.  H'.  Andrews*}  in  der  Weise, 
daü  er  dem  SaurepefilU  die  Form  einer  Spritztlasche  gab  und  die  Zuleitung 
der  Säure  in  den  (ia.sentwickler  durch  ein  heberartigos  Kohr  vermittelte 
(Fig.  4001. 1  )adurch  ist  erreicht,  dall  stets  frische  Säure  in  den  Entwickler  gelangt. 
Das  Füllen  des  Hebers  geschieht  durch  Anblasen,  wie  bei  einer  Spritzflasche. 

Fa.st  genau  den  gleichen  Ai)i)arat  schlug  neuerdings  wieder  F.  Sout- 
hirden ')  vor. 

')  r.  Grignard,  Dicr  eine  einfache  .\liuuilFninfc  An  koDtinuip Hieben  (iainiit- 
«irbluDpi&ppariiteii  vim  Sainit  Clairr  DiriUr.  Bull.  Sor.  I'hjm.  ilc  Fnure.  [l.j  T.  8. 
p.  890  (l»U8li  vgl.  ehem.  ZcDtnilbl.   190H.   11.  S.  14Ü1. 

'I  Vgl.  C.  ft.  tVtatHtm,  Mii.  z.  <|ual  chcra.  .UaljM.  Ifi.  .\iitl.  (1895J.  H.  tU, 

*|  Selbstrcguliprender  CascntwicklimgBupparet.  Chcm. ■/.!)[.  Bd.  21.  lÜiT  (18^17). 

*)  Ein  verbesgerter  Uasentwirklimcrtiapparat.  Chem.  Sc«a.  Vol.  95.  p.  207  Il907i; 
i|l.  ehem.  Zentralbl.   I9U7,  1.  S.  1717. 
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Eleganter  und  bequemer  als  der  ursprünRliehe  Debray-Apparat  ist 
die  auf  dem  gleichen  I>rinzip  beruhende  Konstruktion  von  M.  Kahler  '> 
(Fig.  401)  und  die  von  v.  Babo  (Fig.  402}.  Bei  diesen  Apparaten  ist  natürlich 
eine  l'nterlage  aus  indifferentem  Material  für  die  gasgebende  Substanz  kaum 
nötig.  In  der  Fig.  401  ist  A  das  mit  Sicherheitsrohr  versehene  Säure- 
und  Druckgefäß,  B  das  mit  dem  Wase haufsatz  F  versehene  Entwiekluugs- 
gefflii;  nach  Gebrauch  entlastet  man  den  Druck  im  Apparat,  indem  man  A 
aus  dem  aufgeschnittenen  Iting  C  herausnimmt  und  nach  D  bringt. 

Der  ebenfalls  auf  dem  Umkippungsprinzip  n-.cth  r.  Babo  beruhende 
Gasentnicklungsapparat  von  S.  Bosnjakovic  •(  liefert  nur  einen  nicht 
regulierbaren  Gasstrom. 

Allen  bisher  besprochenen  Gasentwicklungsapparaten  ist  der  übelstand 
gemeinsam,  daß  sie  kein  Ga.sreservoir  für  das  im  Augenblick  nicht  ge- 
brauchte und  das  nachentwickelte  Gas  besitzen. 

Um  diesen  Mißstand  zu  be- 
seitigen, sc^viS  L. L.  de  Koninrk^ 
vor,  zwischen  Süure-  und  Ent- 
wicklungsflasche des  ßiförayschen 


Apparates  eine  fToW^sche  Flasche  einzuschalten,  ein  A'orschlag,  den  schon 
ca.  25  Jahre  vorher  Brtt^uatelU*)  gemacht  und  den  C.  B.  Fresenius'')  in 
sehr  praktischer  Weise  ausgestaltet  hatte. 

Weit  einfacher  ist  das  gleiche  IVinzip  von  J.  Joakim  *j  verwertet 
worden  (Fig.  40;1).  Die  Konstruktion  erhellt  ohne  weiteres  aus  der  Abbil- 
dung.  Eine  Einschnürung  von  \hmm  Weite  zerlegt  die  Gasentwicklungs- 

'I  Ein  neuer  Gasent«  ickluugsapparat.  Chem,-Ztg.  Bd.  12.  S,  1728  (1888). 

')  Neue  Gasentwicklungsapparatc.  /eitschr.  f.  analyt.  Cbem,  Bd.  43.  S,  624  (1904). 

')  Kill  neuer  Schwefeln  assers toffap parat  tftr  auatvtische  Laboratorien.  t^hem.-Ztg. 
Bd.  17.  S.  1099  (1893). 

')  Zeitschr.  f.  anuljl.  L'heai.  Bd.  6,  S.  390  (1867), 

'1  Vgl.  desseu  Aul.  z,  (|ual.  ehem.  Analyse.  16.  Aufl.  1895.  S.  62. 

*}  Neuer  Apparat  zur  Darsfcllimg  von  Schwcfelwaaserstnff,  KoblensSure,  Wasser- 
stoff etc.  Chem.-Zl);.  Bd.  25.  S.  40  |1901). 
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Die  von  H.  Kreis ')  angegebene  Form  (Fig.  405)  zeichnet  sich  da- 
durch aus,  daß  Gummistopfen  vermieden  sind.  Die  Glasschüffe  sind  mit 
Vaseline  einzufetten.  Das  Ansatzrohr  des  äoßeren  Gefäßes  kann  mit  einer 
Absorptioiisröhre  verbunden  werden,  um  etwa  nachentwickeltes  riechendes 
oder  giftiges  Gas  unschädlich  zu  macheu. 

Ebenf^.s  ohne  Gummi-  oder  Korkstopfen  ist  die  Konstruktion  von 
Th.  W.  Richards  (Fig.  406),  bei  der  auUerdem  durch  ein  Ansatzrohr  mit 
Schwimmerventil  dafür  Sorge  getr^en  ist,  dali  die  verbrauchte  Säure 
direkt  auf  den  Boden  des  GefäÜes  abfließt  und  zur  Substanz  stets  die 
oben  befindliche  frische  Säure  gelangt.  Die  Glocke  mit  dem  Hahnrohr 
wird  durch  einen  Bleiring  niedergedrückt. 

Kippscke  Apparate. 

Der  gebräuchlichste  Gasentwicklungsapparat  im  chemischen  Labora- 
torium  ist  bis  heute  der  Äippsche  Apparat  (Fig.  407)  geblieben.  Er  erfüllt  zu- 


gleich die  Funktionen  eines  Gasometer.s,  da  sich  das  überschüssige  oder  nach- 
entwickelte Gas  in  der  untersten  Kugel  sammelt,  deren  Flüssigkeitsinhalt 
in  die  oberste  Kugel  gedrückt  wird. 

Auch  der  ÄÜ/ipsche  Apparat  hat  zahllose  Modifikationen  erfahren; 
sein  Hauptfehler  besteht  in  der  ungenügenden  Durchmischung  der 
Flüssigkeit:  die  frische,  sj^zifisch  leichtere  Säure  bleibt  in  der  olwrsten 
Kugel  unausgenutzt,  während  sieh  die  verbrauchte  salzhaltige  und  darum 
spezifisi;h  schwerere  Säure  in  der  untersten  Kugel  ansammelt  und  immer 
wieder  in  den  ßeaktionsraum  in  der  Mitte  emporsteigt ,  so  daß  oft 
nur  60Vo  der  Säure  ausgenutzt  werden.  Ferner  ändert  sich  bei  der  Ent- 
nahme von  Gas  mit  der  Verschiebung  des  Niveauunterschiedes  in  der 
obersten   und   untersten  Kugel  bestündig  der  Druck,    unter  dem  das  Gas 


'j  I 


!  LaboratflriumBapparate.  Chem.-Ztg.  Bd.  27.  S.  281  (1903). 
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Schwefeldioxyd  aus  Natriumbisulfitlauge  und  konzentrierter  Schwefel- 
säure entwickeln  will. 

Der  einfachste  Apparat,  der  hierfür  in  Betracht  kommt,  ist  der  gleiche, 
wie  für  die  Einwirkung  von  Flüssigkeiten  auf  feste  Körper  (vgl.  Fig.  395, 
S.  221):  eine  Gasentbindungsflasche  mit  Gasableitungsrohr  und  Trichter-^ 
röhr  oder  Tropftrichter. 

Bezüglich  eines  Sicherheitsrohres  gilt  das  schon  oben  dargelegte;  man 
kann  das  Sicherheitsrohr  auch  an  die  erste  Waschflasche  verlegen  (vgl.  unten, 
Fig.  4ia  und  Fig.  414). 

Um  einen  kontinuierlichen  und  immer  gleich  starken  Gasstrom  zu 
erzeugen,  muß  das  Zutropfen  der  einen  Flüssigkeit  aus  dem  Tropftrichter 
gleichmäßig  stark  erfolgen,  auch  wenn  der  Flüssigkeitsspiegel  sinkt;  man 
erreicht  dies  auf  einfache  Weise  dadurch,  daß  man  den  Tropftrichter  als 
Mariottesche  Flasche  ausbildet,  das  heißt,  ihn  mit  einem  beiderseits  offenen, 
luftdicht  aufgesetzten  und  tief  in  das  Trichtergefäß  hineinragenden  Glas- 
rohr versieht.  Der  Tropftrichter  nach  E.  Pollak  ^ )  besitzt  eine  derartige  Ein- 
richtung eingeschliffen. 

Ein  Apparat,  der  wie  der  Kipp'^che  usw.  die  (lasentwicklung  ent- 
sprechend dem  Gasverbrauch  selbsttätig  regelt,  hat  für  die  Reaktion 
zwischen  zwei  Flüssigkeiten  J.  Thiele^)  vorgeschlagen:  eine  dreihalsige 
WouJ/ßche  Flasche  trägt  einen  Tropftrichter,  dessen  Stiel  bis  auf  den  Boden 
der  Flasche  reicht,  ein  (iasentbindungsrohr  mit  Hahn  und  eine  Welten^che 
mit  Quecksilber  gefüllte  Sicherheitsröhre  (vgl.  Fig.  396  und  397,  S.  221); 
in  die  Flasche  wird  eine  Schicht  QuecksUber  gebracht  und  die  eine  Flüssig- 
keit darauf  gegossen ;  in  den  Tropftrichter,  dessen  Hahn  geöffnet  bleibt, 
kommt  die  andere  Flüssigkeit.  Offnet  man  den  Hahn  des  (iasableitungs- 
rohres,  so  dringt  die  obere  Flüssigkeit  durch  das  Quecksilber  zur 
unteren  Flüssigkeit,  und  die  Gasentwicklung  beginnt;  schließt  man  den 
Hahn,  so  wird  das  Quecksilber  im  Trichterrohr  durch  den  Gasdruck 
ein  Stück  in  die  Höhe  gedrückt,  bis  Gleichgewicht  eintritt,  und  die 
Flüssigkeiten  sind  von  einander  getrennt.  Das  überschüssige  Gas  von 
zu  starkem  Druck  entweicht  durch  das  Sicherheitsventil,  so  daß  man  den 
Hahn  des  Tropftrichters  nach  dem  (lebrauch  des  Apparates  unbesorgt 
schließen  kann. 

Weniger  Quecksilber  ist  erforderlich,  wenn  man  den  ebenfalls  von 
J.  Thiele  angegebenen  Tropftrichter  (Fig.  408)  benutzt.  In  die  kugelartige 
Erweiterung  des  Tropftrichters  füllt  man  so  viel  Quecksilber,  daß  das  von 
oben  kommende  Rohr  hineintaucht;  im  übrigen  funktioniert  der  Appai^at 
wie  der  vorige,  erfordert  aber  unbedingt  eine  mit  Sicherheitsröhre  ver- 
sehene Waschflasche. 


')  über  einige  Laboratoriumsapparate.  Repert.  d.  Zcitschr.  f.  analyt.  Chemie.  Bd.  7. 
S.  287  (1887);  vgl.  Chem.  Zentralbl.  S.  770  (1887). 

")  Selbstregelnder  Apparat  zur  Entwicklung  von  Gasen  aus  Flüssigkeiten.  Liebig» 
Annalen  d.Chem.  u.  Pharm.  Bd.  253.  8.  242  (1889). 
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Gasableitungsrohr  von  8  mm  lichter  Weite  versehen  und  im  übrigen  ver- 
schlossen. Mit  dem  Erhitzen  des  im  eisernen  Rohr  ausgebreiteten  Materials 
schreitet  man  durch  Verschieben  des  Brenners  allmählich  von  links  nach 
rechts  vor;  man  kann  so  die  Gasentwicklung  beliebig  regeln  und  auch 
jederzeit  unterbrechen. 

Zu  beachten  ist  bei  allen  derartigen  Versuchen,  bei  denen  der  Gas- 
ent\s1cklungsraum  erhitzt  mrd,  daß  bei  der  Abkühlung  infolge  der  Zu- 
sammenziehung des  Gases  die  Flüssigkeit  der  vorgelegten  Waschflasche 
leicht  in  das  heiße  Rohr  zurücksteigt,  was  viel  Unheil  anrichten  kann;  man 
benutze  also  eine  Waschflasche,  bei  der  ein  Zurücksteigen  der  Waschflüssig- 
keit unmöglich  ist  (siehe  oben,  S.  200). 

Über  die  Gasentwicklung  im  Einschlußrohr  durch  Erhitzung  fester 
Körper  in  diesem,  zum  Beispiel  über  die  Entwicklung  von  Ammoniak  durch 
Erhitzen  von  Chlorzinkammoniak  oder  Chlorcalciumammoniak,  siehe  den 
folgenden  Abschnitt  unter  Ammoniak. 

II.  Spezielle  chemische  Methodik  der  Gasentwicklung. 

Im  folgenden  ist  die  Gewinnung  der  elementaren  Gase:  Wasser- 
stoff (S.  280),  Sauerstoff  (S.  234),  Ozon  (S.  239),  Stickstoff  (S.  244) 
und  Chlor  (S.  246),  sodann  der  gasförmigen  anorganischen  Verbin- 
dungen: Schwefelwasserstoff  (S.  250),  Schwefeldioxyd  (S.  253),  Chlorwasser- 
stoff (S.  254),  Brom  Wasserstoff  (S.  256),  Jodwasserstoff  ( S.  258),  Ammoniak 
(S.  261),  Stickoxydul  (S.  263),  Stickoxyd  (S.  265),  Stickstoff trioxyd  („gas- 
förmige salpetrige  Säure")  (S.  266)  und  schließlich  der  kohlenstoffhal- 
tigen gasförmigen  Verbindungen:  Kohlenoxyd  (S.  267),  Kohlendioxyd 
(S.  268),  Äthylen  (S.  270)  und  Acetylen  (S.  271)  beschrieben. 

a)  Die  Darstellung  gasfSrmIger  Elemente. 

Wasserstoff, 

Über  die  Entnahme  des  Gases  aus  den  käuflichen  Bomben  (roter 
Anstrich,  Linksgewinde)  vergleiche  oben.  Zu  beachten  ist  beim  Arbeiten  mit 
Wasserstoff  stets,  daß  diesem  der  außerordentlich  giftige  Arsenwasserstoff 
beigemengt  sein  kann,  und  femer,  daß  eine  Vermischung  des  Wasserstoffes 
mit  Sauerstoff  oder  mit  Luft  große  Gefahren  in  sich  schließt. 

Um  Knallgasexplosionen  auf  den  Herd  ihrer  Entstehung  zu  be- 
schränken, schaltet  man  nach  dem  Prinzip  der  Z)ayyschen  Sicherheitslampen 
zwischen  Gasbehälter  und  Versuchsapparat,  z.  B.  einem  Brenner,  ein  Glas- 
rohr ein,  das  mit  runden  Scheibchen  aus  engmaschigem  Messingdrahtnetz  in 
der  Weise  gefüllt  ist,  daß  der  Durchmesser  der  Scheibchen  den  Querschnitt 
des  Rohres  vollständig  ausfüllt;  so  beschickte  Röhren  befinden  sich  ge- 
brauchsfertig im  Handel. 

Die  illteste  Methode,  Wasserstoff  zu  entwickehi,  bestand  sowohl  im 
Laboratorium,  wie  im  Großbetriebe  darin,  daß  man  verdünnte  Salzsäure 
oder  Schwefelsäure  auf  Zink  (oder  Eisen)  einwirken  ließ.  Der  so  dargestellte 
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Wasserstoff  enthält  auch  bei  Verwendung  technisch  arsenfreier  Schwefel- 
säure und  arsenfreien  Zinks  stets  etwas  Arsen  Wasserstoff,  der  schon  oft 
verhängnisvoll  geworden  ist. ') 

Als  bequemer  Apparat  zur  Entwicklung  von  Wasserstoff  dient  im 
Laboratorium  gewöhnlich  der  Kippsche  (s.  oben),  den  man  mit  chemisch- 
reinem Stangenzink  und  verdünnter  reiner  Salz-  oder  Schwefelsäure 
beschickt. 

Verwendet  man  komprimierten  Wasserstoff  unbekannter  Pro- 
venienz, so  empfiehlt  es  sich,  beim  Arbeiten  einen  Abzug  zu  benützen. 
Den  überschüssig  entweichenden  Wasserstoff  durch  Anzünden  unschädlich 
zu  machen,  führt  nicht  zum  Ziel,  da  das  Verbrennungsprodukt  des  Arsen- 
wasserstoffes, Arsentrioxyd,  ebenfaUs  sehr  giftig  wirkt.  Aus  diesem  Grunde 
muß  z.  B.  zum  Betriebe  eines  Knallgasgebläses  unbedingt  arsenfreier  Wasser- 
stoff ver\\endet  werden. 

Man  befreit  Wasserstoff  von  einem  Arsenwasserstoff gehalt,  der  sich 
im  Jfar«Aschen  Apparat  mit  größter  Schärfe  konstatieren  läßt,  indem  man 
das  Gas  entweder  der  Hitze  aussetzt  (Zersetzung  des  Arsen  Wasserstoffs 
in  metallisches  Arsen  und  Wasserstoff)  oder  der  Kälte  (Verflüssigung  des 
Arsenwasserstoffs)  oder  endlich  Oxydationsmitteln  (Oxydation  des  Arsen- 
wasserstoffs zu  dem  nicht  flüchtigen  Arsentrioxyd). 

Die  erste  Methode «),  das  Prinzip  der  Marshschen  Probe,  kann  praktisch 
so  ausgeführt  werden,  daß  man  den  Wasserstoff  eine  auf  Rotglut  erhitzte 
Kupferröhre  durchstreichen  läßt. 

Die  Methode  der  Kondensation  »)  wird  mit  Hilfe  von  flüssiger  Luft 
ausgeführt,  indem  man  das  Gas  auf  ca.  —  120^  abkühlt. 

Die  Oxvdationsmethode  ist  für  das  Laboratorium  wohl  am  be- 
quemsten.  Man  leitet  das  einigermaßen  trockene  Gas  über  Jod,  das  sich 
mit  Arsenwasserstoff  zu  HJ  und  AsJj  umsetzt,  und  darauf  durch  eine 
Waschflasche  mit  destilliertem  Wasser  oder  besser  durch  ein  Rohr,  das 
zur  Absorption  des  Jodwasserstoffs  mit  konzentrierter  Jodkaliumlösung  benetzte 
Glaswolle  enthält,  und  sodann  durch  eine  Waschflasche  mit  Kalilauge.*) 

Nach  G.  Lunge  ^)  wird  Arsen  Wasserstoff  vollständig  beim  Durchleiten 
des  Gasgemisches  durch  eine  o^qJ^c,  mit  Schwefelsäure  angesäuerte  Kalium- 

*)  Vgl.  G.  Lunge,  Über  die  beim  Bleilöten  durch  arsenhaltige  Materialien  für  die 
Arbeiter  entstehenden  Gefahren.  Chem.-Ztg.  Bd.  28.  S.  1169  (1904).  —  E.  Wiss,  Ar- 
senireier  verdichteter  Wasserstoff  zum  Bleiloten.  Die  Chem.  Industrie.  Bd.  28.  S.  375 
(1905).  —  B.  Fischer,  Jahresber.  des  ehem.  Unters.-Amtes  der  Stadt  Breslau,  (-hem.  Zen- 
tralblatt. 1903.  II.  S.  1388. 

MVgl.  z.  B.:  Über  das  Bleilöten  mit  Wasserstoff.  Die  Darstellung  und  Reinigung 
des  letzteren.  Zeitschr.  für  Klektrochcm.  Bd.  2.  8.204  (1895—18%). 

•)  Ch,  Renard,  Über  die  Reinigung  des  industriellen  Wasserstoffes  durch  Kälte. 
Comptcs  rcndus  de  TAcad.  des  sciences.  T.  186.  p.  1317  (1903);  vgl.  (hem.  Zentralbl. 
1903.  II.  S.  158. 

*)  Methode  von  <>.  Jacobsen  (vgl.  unter  Schwefelwasserstoff);  s.  J.  Habermanny 
Ihrstellung  von  reinem  Wasserstoff.  Verb.  d.  naturf.  Ges.  zu  Brilnn.  Chem.  Zentralbl. 
1890,  I.  S.  86. 

*)Loc.  cit. 
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permanganatlösung  und  durch  Kalilauge  entfernt.  Auch  kann  man  den 
Wasserstoff  dadurch  reinigen,  daß  man  ihn  durch  einen  Trockenturm  (nach 
Fresenius;  vgl.  Fig.  382,  S.  200)  leitet,  der  mit  einem  Gemisch  von 
zwei  Teilen  trockenen  Chlorkalks  und  einem  Teile  feuchten  Sandes  ge- 
füllt ist.») 

Bei  Verwendung  der  zuletzt  genannten  Oxydationsmittel  gelangt  jedoch 
leicht  Sauerstoff  in  das  Gas  2);  man  kann  diesen  dadmxh  entfernen,  daß 
man  das  Gas  über  erhitztes  Kupfer  leitet. 

Außer  Arsen  ist  dem  Zink  auch  bisweilen  Phosphor,  Schwefel 
und  Kohle  beigemengt,  Verunreinigungen,  die  bei  der  Wasserstoff entwicklung 
ebenfalls  die  entsprechenden  Wasserstoffverbindungen  ergeben.  Zur  Ent- 
ziehung der  Kohlenwasserstoffe  leitet  man  das  Gas  durch  ein  mit  Paraffin- 
stücken gefülltes  U-Rohr.  s) 

Ferner  enthält  das  Zink  gelegentlich  auch  Kohlendioxyd  einge- 
schlossen*), das  sich  dem  entweichenden  Wasserstoff  dann  beimengt. 

Als  Säure  benutzt  man  meistens  10 — 20VoiR^  Schwefelsäure;  ist  sie 
zu  konzentriert,  so  kann  sie  —  besonders  in  der  Wärme  —  von  dem 
nascierenden  Wasserstoff  zu  Schwefeldioxyd,  ja  bis  zu  Schwefelwasserstoff 
reduziert  werden.  Salzsäure  hat  andrerseits  den  Nachteil,  daß  sie  noch 
seltener  als  Schwefelsäure  vöUig  arsenfrei  ist^),  und  daß  sie  sich  infolge 
ihrer  Flüchtigkeit  in  kleinen  Mengen  dem  Wasserstoff  beimengt. 

Der  überaus  feine  und  leichte  Säurenebel,  der  aus  einem  Wasserstoff 
entwickelnden  Gemisch  aufsteigt,  wird  am  besten  durch  ein  mit  GlaswoUe 
oder  fest  mit  Watte  gefülltes  Rohr  abgefangen,  eine  Maßregel,  die  sich 
stets  empfiehlt,  wenn  man  ein  (ias  aus  einer  Flüssigkeit  entwickelt  oder 
damit  wäscht. 

Chemisch  reines  Zink  entwickelt  bekanntlich  mit  völlig  reinen 
Säuren  bei  gewöhnlicher  Temperatur  kaum  Wasserstoff.  Zur  Reaktions- 
beschleunigung setzt  man  daher  ein  edleres,  d.  h.  elektro-positiveres  Metall 
hinzu.  Es  entstehen  dann  unzählige  Fortasche  Ketten:  Zn(H,S04)Pt, 
sog.  Lokalelemente,  deren  sehr  geringer  elektrolytischer  Widerstand  für  die 
Reaktionsgeschwindigkeit  bestimmend  ist. 

Die  stärkste  Wirkung  erreicht  man  mit  Platinchloridlösung.  Besser, 
weil  weniger   stürmisch   wirkend,  und  billiger  ist  aber  als  ..Aktivierungs- 


^)  Von  der  ^ Berufsgenossenschaft  der  ehem.  Industrie"  empfohlenes  Verfahren 
nach  CK  Wentzki;  vgl.:  Reinigungsmasse  zur  Entfernung  von  Arseuwasserstoff  aus  rohem 
Wasserstoffgas.  Die  Chem.  Industrie.  Bd.  29.  S.  405  (1906). 

')  Vgl.  z.  B.  Victor  Meyer  und  M.  r.  Recklinghau^eHj  Über  die  langsame  Oxydation 
von  Wasserstoff  und  Kohlenoxyd.    Ber.  der  Deutseh.  chem.  Ges.  Jg.  29.  S.  2556  (1896). 

■)J.  HabermafiHy  loc.  cit. 

*)  E,  W,  Morletfy  Verunreinigungen  des  Wasserstoffes  durch  Kohlenstoff 

Americ.   Chem.  Journ.   Vol.  12.  p.  460  (1890);   vgl.   Chem.  Zentralbl.   1890.  II.  S.  734. 

•)  G.  Lockemanfiy  Über  den  Arsennachweis  mit  dem  A/ar,s7»schen  Apparate.  Zeit- 
schrift f.  angew.  Chem.  Bd.  18.  S.  416  (1905);  vgl.  aber  auch :  //.  B.  Bishop,  Die  Bestimmung 
'  '--or  Mengen  Arsen.  Journ.  Americ.  Chem.  Soc.  Vol.  28.  p.  178  (1906);  Chem.  Zentralbl. 
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Das  Handelsprodukt  Hydrolith  ist  chemisch  Calciumhydrür  (CaHg); 
es  bildet  sich,  wenn  man  Wasserstoff  über  geschmolzenes  Calcium  leitet, 
das,  elektrolytisch  hergestellt,  jetzt  ebenfalls  Handelsware  ist.  1  kg  techni- 
sches Calciumhydrür  1)  liefert  bei  der  Berührung  mit  Wasser  1037  /*), 
nach  anderen  Angaben  1150/  Wasserstoff,  s)  Die  Reaktion  verläuft  nach 
folgender  Gleichung:  CaHj  +  2H2O  =:Ca(OH),  +  2H,;  es  wird  also  nicht 
nur  aus  dem  Hydrolith,  sondern  auch  aus  dem  Wasser  Wasserstoff  ent- 
bunden. 

Der  Xtppsche  Apparat  ist  zum  Ent\v1ckeln  von  Wasserstoff  aus  dem 
Hydrolith  ungeeignet,  da  die  Reaktion,  auch  wenn  man  sie  durch  Ver- 
mengen des  Wassers  mit  Glyzerin  abschwächt,  zu  heftig  ist  und  auch  eine 
feuchte  Atmosphäre  bereits  die  Zersetzung  des  Hydrürs  be\iirkt.  Am  besten 
läßt  man  Wasser  aus  einem  Tropftrichter  ganz  langsam  auf  zerkleinerten 
Hydrolith  tropfen  und  bedeckt  das  Sperrwasser  mit  einer  ölschicht. 

Das  Handelsprodukt  Hydrogenit*)  ist  seiner  chemischen  Natur 
nach  amalgamiertes  Aluminium,  dessen  Herstellung  für  Entwässerungs- 
zwecke ich  bereits  oben  ( S.  205 )  beschrieben  habe.  1  kg  des  Präparates  ent- 
wickelt mit  Wasser  1300/  Wasserstoff  (15^760wm)  nach  folgender  Gleichung: 

2A1  +  6H,0  =  AljOs  +  3H,0  +  3  H,. 

Zum  Vergleich  sei  die  Ausbeute  an  Wasserstoff  aus  den  drei  wichtigsten 
Metallen,  die  in  Betracht  kommen,  zusammengestellt: 

1  kg  Zink  liefert         342  /  Wasserstoff, 

1  „    Hydrolith  „     ca.  1100  „ 

1  ,,    Hydrogenit       .,  1300  „ 


'7 


Sauerstoff. 

Über  die  Entnahme  dieses  Gases  aus  den  käuflichen  Bomben  (schwarzer 
Anstrich,  Rechtsgewinde)  vgl.  oben  (S.  220). 

Bei  plötzlichem  öffnen  des  Ventils  an  einer  Sauerstoffflasche 
kann,  wie  bereits  erwähnt,  durch  die  Kompression  der  im  Reduzier- 
ventil oder  in  der  Anschlußleitung  vorhandenen  Luft  eine  solche  Tem- 
peratursteigerung eintreten,  daß   sich  brennbare   Körper  (öl,  fetthaltiges 


*)  Die  „Elektrochemischen  Werke"  in  Bitterfeld  liefern  es  pro  Kilogramm 
zum  Preise  von  8*50  Mk. 

*)  H.  Erdmann  und  //.  ran  der  Smissen,  Zur  Kenntnis  der  chemischen  Eigen- 
schaften des  Calciums.  Liehu/s  Ann.  d.  Chem.  u.  Pharm.  Bd.  361.  S.  36  (1908). 

»)  F.  Krull,  Der  Hydrolith.  Zeitschr.  f.  angew.  Chem.  Bd.  19.  S.  1233  (1906). 
Vgl.  auch :  George  F.  Jaubert,  Über  die  technische  Darstellung  des  CalciumhydrOrs. 
Comptes  rendus  d.  l'Acad.  des  sciences.  T.  142.  p.  788  (1906)  und:  Der  Hydrolith  und 
die  augenblickliche  Bereitung  von  Wasserstoff ....  Revue  gön^rale  de  Chim.  pure  et  appl. 
T.  10.  p.  266  (1907);  vgl.  Chem.  Zentralbl.  1907.  II.  S.  855. 

*)  Mauricheau'Beaupre'y  Über  ein  neues  Verfahren  zur  Darstellung  von  reinem 
Wasserstoff.  Comptes  rendus  d.  l'Acad.  des  sciences.  T.  147.  p.  310  (1908);  vgl.  Chem. 
Zentralbl.  1908.  II.  S.  1069. 
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metrische  Untersuchungen  notwendig  ist,  leitet  man  ihn  nach  Berthdot^) 
durch  eine  dicke  rotglühende  Röhre  aus  Kupfer. 

Auüer  Wasserstoff  kann  komprimierter  Sauerstoff  je  nach  seiner 
Herstellungsart  noch  Kohlendioxyd,  Stickstoff  oder  Luft  enthalten. 

Der  aus  der  atmosphärischen  Luft  technisch  gewonnene  Sauerstoff 
ist  etwa  93 — 987oi^;  der  Rest  besteht  hauptsächlich  aus  Luftstickstoff. 

Während  Sauerstoff  in  der  Technik  meistens  entweder  elektrolvtisch, 
oder  aus  der  Luft  —  sei  es  aus  gasförmiger  Luft  durch  Vermittlung 
von  Baryumsuperoxyd  ^)  oder  Calciumplumbat »),  sei  es  aus  verflüssigter 
Luft  durch  fraktionierte  Destillation  *)  —  gewonnen  wird  und  in  dem  einen 
Falle  Wasserstoff-,  in  dem  anderen  stickstoffhaltig  ist,  stellt  man  ihn 
im  Laboratorium  fast  stets  aus  sehr  sauerstoffreichen  anorganischen  Salzen 
oder  Superoxyden  dar  und  erhält  ihn  so  in  sehr  reiner  Form. 

Früher  diente  gew^öhnlich  Kaliumchlorat  im  Gemisch  mit  Braun- 
stein zur  Sauerstoffentwicklung  (vgl  oben  S.  229  und  Fig.  409).  Vorzuziehen 
sind  aber  die  folgenden  neueren  Methoden. 

In  den  mittleren  Teil  eines  Ä'/jopschen  Apparates  füllt  man  zunächst 
Bimssteinstücke,  darauf  Kaliumbichromat  in  großen  Kristallen  und  durch 
das  Trichtergefäß  alkoholfreies  Wasserstoffsuperoxyd  (3Vo)  und  Schw^efel- 
säure  (IbOcm^  konzentrierte  Schwefelsäure  auf  je  1/  Wasserstoff- 
superoxydlösung).  Durch  das  Bett  von  Bimsstein  wird  ein  Durchfallen 
der  allmählich  kleiner  werdenden  Kristalle  verhütet.  Getrocknet  wird 
der  nach  dem  Öffnen  des  Hahnes  kontinuierhch  entweichende  reine  Sauer- 
stoff mit  konzentrierter  Schwefelsäure  und  dann  mit  Phosphorpentoxyd.  ^) 

Diese  Methode  der  Sauerstoffdarstellung  stammt  von  F.  Blau  *),  der 
vorschlug,  käufliches  3 — 5<>/oiges  Wasserstoffsuperoxyd  mit  loo/oig^^* 
Schwefelsäure  anzusäuern  und  dieses  Gemisch  auf  Kaliumbichromatki'istalle 
tropfen  zu  lassen. 

Nach  A.Stock  und  C.Nielsen'')  erhält  man  auf  diesem  Wege  ein 
Gas  von  997 — 99'75Vo  Sauerstoff,  da  die  benutzten  Lösungen  st^ts  etwas 


')  Loc.  cit. 

^)  Vgl.  Quentin  und  Brin,  Zeitechr.  f.  kompr.  u.  flüss.  Gase.  Bd.  2.  S.  5  (1898/1899). 

")  G.  Kassner,  Zeitschr.  f.  kompr.  u.  flüss.  Gase.  Bd.  4.  S.  147  (1900/1901). 

*)  Vgl.  z.  B.  E.  A.  Le  Sucur,  Fraktion.  Kondens.  v.  Luft  in  Hinsicht  auf  d.  kommer- 
zielle Darst.  V.  Sauerstoff.  Journ.  Soc.  ehem.  Ind.  Vol.  23.  p.  350  (1904);  vgl.  Chem.  Zentralbl. 
1904.  I.  S.  1463.  — -  (t.  Claude,  Extrakt,  des  Sauerstoffs  durch  partielle  Verflüssigung  der 
Luft.  Comptes  rendus  de  l'Acad.  des  sciences.  T.  137.  p.  783  (1903);  Chem.  Zentralbl. 
1904.  L  S.  8.  —  R.  P.  Pichet,  Verf.  z.  Trennung  der  Bestandteile  von  flüss.  Luft.  D.  R.-P. 
169.564;  Chem.  Zentralbl.  1906.  I.  S.  1637.  —  B.  Hecker,  Vorrichtg.  z.  Zerlegung 
flüss.  Gasgemische,  z.  B.  atmosph.  Luft,  in  ihre  Bestandteile.  I).  R.-P.  204.807;  Chem.- 
Ztg.  Bd.  33.  Rep.  138  (1909)  usw. 

*)  Vgl.  E.  Erdmann  und  F.  Bedford,  Über  Reindarstellung  und  Eigenschaften  des 
flüssigen  Sauerstoffs.  Ber.  d.  Deutschen  chem.  Ges.  Jg.  37.  S.  1184  (1904). 

•)  Verfahren  zur  Bestimmung  des  Stickstoffs  in  orgau.  Substanzen.  Monatshefte 
f.  Chem.  Bd.  13.  S.  281  (1892). 

')  Über  Mischungen  von  flüssigem  Sauerstoff  und  Stickstoff.  Ber.  d.  Deutschen 
chem.  Ges.  Jg.  39.  S.  3394  (1906). 
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Sauerstoff  entweicht;  schon  bei  30 — 10®  beginnt  die  Sauerstoff entwicklung, 
die  sich  bei  höherer  Temperatur  leicht  stürmisch  gestaltet. 

Bei  Gegenwart  gewisser  Kontaktsubstanzen  verläuft  die  Reaktion 
z>^ischen  Natriumsuperoxyd  und  Wasser  bei  gewöhnlicher  Temperatur  ruhig 
und  gleichmäßig.  Das  Handelsprodukt  Oxylith»)  besteht  aus  einem  in 
100  j'  schwere  Würfel  gepreßten  Gemenge  von  Natriumsuperoxyd  und  Per- 
manganat,  Chlorkalk*)  oder  einer  Spur  eines  Nickel-  oder  Kupfersalzes 
und  ist  zur  Sauerstoffentwicklung  im  Ä'ippschen  Apparate  geeignet. 

Auch  aus  Chlorkalklösung  oder  -brei  allein  erhält  man  bei  Anwesen- 
heit eines  Ferro-  und  gleichzeitig  eines  Kupfersalzes  einen  gleichmäßigen 
Sauerstoffstrom,  s) 

Da,  wie  oben  erwähnt,  Natriumsuperoxyd  mit  Wasser  infolge  der 
sich  immer  steigernden  Reaktionswärme  allzu  stürmisch  Sauerstoff  ent- 
wickelt, wurden  von  verschiedener  Seite  Vorschläge  gemacht,  wie  die  Re- 
aktion milder  zu  gestalten  sei.  H,  J.  Turner  *)  empfahl,  ein  Gemisch  aus 
geschmolzenem  Natriumsuperoxyd  und  kristallisiertem  Natriumsulfat  oder 
-karbonat  gelinde  zu  erwärmen;  das  allmählich  entweichende  Kristall- 
wasser bewirkt  dann  eine  sehr  ruhige  Sauerstoffentwicklung.  G.H.Bur- 
rows  *)  schlug  vor,  statt  Wasser  eine  Alkalilösung  (1 : 1)  auf  Natriumsuper- 
oxyd tropfen  zu  lassen.  Nach  H.  Foersterling  und  ff.  Philipp «)  erhält  man 
ein  Alkalisuperoxyd  von  größerer  Dichte  und  daher  von  gleichmäßigerer 
Reaktionsfähigkeit  und  größerer  Haltbarkeit,  wenn  man  das  Präparat  nicht 
in  Stücke  preßt,  sondern  schmilzt  und  die  erkaltete  Schmelze  zer- 
kleinert. In  neuester  Zeit  schlug  L.  Wolter ')  vor,  Natriumsuperoxyd  mit 
Kaliumnitrat  und  Magnesiumoxyd  zusammenzuschmelzen:    die  Masse  ent- 


*)  G.  F.  Jauhert,  Über  eine  neue  Darstellungsmethode  für  Sauerstoff.  Comptes 
rendus  de  l'Acad.  des  sciences.  T.  134.  p.  778  (1902);  vgl.  Chem.  Zentralbl.  1902.  I. 
S.  1086.  —  G.  F.  Jauhertj  Über  einen  neuen  Modus  der  Darstellung  von  Sauerstoff  mit 
Hilfe  von  Oxylith.  Bull.  Soc.  Chim.  de  Paris.  [3.]  T.27.  p.566  (1902);  vgl.  Chem.  Zentralbl. 
1902.  II.  S.  404. 

*)  G.  F.  Jauherty  Verfahren  zur  Herstellung  von  bei  Berührung  mit  Wasser  Sauer- 
stoff entwickelnden  festen  Körpern.  D.  R.-P.  140.574.  Chem.  Zentralbl.  1903.1.  S.  903; 
vgl.  auch:  G.  F.  Jauberf,  Verfahren  zur  Darstellung  von  Sauerstoff  aus  Alkalisuperoxyd. 
D.  R.-P.  143.548.  Chem.  Zentralbl.  1903.  II.  S.  319. 

')  G.  F.  Jaubertf  Verfahren  zur  Darstellung  von  Sauerstoff  aus  Chlorkalk  unter 
Verwendung  von  Kontaktsubstanzen.  D.  IL-P.  157.171.  Chem.  Zentralbl.  1905.  I.  S.  193. 

*)  Trockenmethode  für  die  Entwicklung  von  Sauerstoff  aus  Xatriumsuperoxyd. 
Americ.  Chem.  Journ.  Vol.  37.  p.  106  (1907).  Chem.  Zentralbl.  1907.  I.  S.  789. 

*)  Die  Entwicklunsr  von  Sauerstoff  aus  Natriumsuperoxyd.  Americ.  Chem.  Journ. 
Vol.  37.  p.  283  (1907).  Chem.  Zentralbl.  1907.  I.  S.  1092. 

*)  Verfahren  zur  Gewinnung  eines  bei  Berührung  mit  einer  Flüssigkeit,  wie  Wasser, 
in  ruhiger  Weise  Sauerstoff  entwickelnden  Präparates  aus  Alkalisuperoxyd.  D.  R.-P.  193.560; 
Chem.  Zentralbl.  1908.  I.  S.  907. 

')  Verfahren  zur  Herstellung  einer  zur  Sauerstoffentwicklung  im  A'ij9/)schen  Apparat 
geeigneten  Masse  aus  Natriumsuperoxyd.  Chem. -Ztg.  Bd.  32.  S.  1066  (1908);  Chem.  Zen- 
tralblatt. 1908.  II.  S.  1765. 
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Der  Energieverbrauch  beträgt  je  nach  der  Anzahl  der  Ozonisatoren 
(1 — 5)  etwa  40 — 70  Watt.  Bei  einer  Durchflußgeschwindigkeit  von  10 1 
Sauerstoff  pro  Stunde  erhält  man  je  nach  der  Anzahl  der  hintereinander 
geschalteten  Ozonröhren  ca.  ;^0 — 120  g  Ozon  pro  Kubikmeter  Sauerstoff; 
bei  Venvendung  von  Luft  reduzieren  sich  die  Werte  um  60%-  I^a  1  ^^^ 
Sauerstoff  bei  gewöhnlicher  Temperatur  und  gewöhnlichem  Druck  etwa 
i:-KX)  ff  wiegt,  stellt  sich  also  die  Ozonausbeute  bei  Anwendung  von  Sauer- 
stoff auf  2';\ — 92  Gewichtsprozente. 

Eine  ganz  ähnliche  Versuchsanordnung  schlug  C,  Harries  ^ )  vor.  Hier- 
nach vei-wendet  man  zehn  oder  elf  parallel  geschaltete  und  leicht  aus- 
wechselbare, mit  Quecksilben'erschlüssen  montierte  Berthelotröhren.  Zum 
Betriebe  dient  am  besten  Wechselstrom  (ca.  2  Amp.,  110  Volt),  der  in  einem 
öltransformator  auf  etwa  10.000  Volt  gespannt  wird.  Das  Wasser  im  Ozo- 
nisator läßt  man  zur  Kühlung  beständig  zu-  und  abfließen,  da  der  Zerfall 
des  Ozons  mit  steigender  Temperatur  zunimmt. 

Die  Durchschnittsgeschwindigkeit  von  ca.  5 — 6  l  Sauerstoff  in  12  Mi- 
nuten ergab  etwa  o'üVo  Ozon  auf  100  ^  Gas  berechnet  Wenn  diese  Aus- 
beute also  auch  etwas  hinter  der  vorhin  genannten  zurückbleibt,  so  ist 
doch  (infolge  der  Parallelschaltung)  die  absolute  Menge  des  pro  Zeitein- 
heit gelieferten  Ozons  bei  dem  rascheren  Sauerstoffstrom  sehr  viel  größer. 

(Janz  ähnlich  ist  auch  die  Versuchsanordnung,  die  P.  Jannasch  und 
W.Gott  Schalk^)  vorschlugen  (Fig.  411).  Der  eigentliche  ( )zonapparat  zeichnet 
sich  dadurch  aus,  daß  er  ungemein  komi)endiös  und  sehr  billig  ist.  Er  be- 
steht aus  etwa  acht  unmittelbar  aneinander  geschmolzenen,  hintereinander 
geschalteten  Berthelotröhren,  die  zusammen  in  einem  Standzylinder  hängen 
(links  in  der  Figur). 

Der  positive  Strom  im  vorliegenden  Fall  stand  (Jleichstrom  von 

110  Volt  zur  Verfügung  durchläuft  ein  Amperemeter  und  dann  einen 
Vorschaltwiderstand  von  :>  o  Ohm  aus  Xickelindraht  von  1  mm  Dicke, 
dessen  Widerstand  O'ol  Ohm  pro  Meter  beträgt,  und  der  mit  10  Ampere  be- 
lastet werden  kann.  Von  da  geht  der  Strom  durch  einen  Induktor  ohne 
Kondensator  und  dann  zum  Wehneltunterbrecher.  Die  Anode  des  letzteren 
besteht  aus  einem  Platindraht  von  0*2  -0:>  wm  Dicke  und  l  —  \Omtn 
Länge  in  einer  Por/ellanfassung,  die  Kathode  aus  einer  großen  Bleiplatte 
und  der  Elektrolyt  aus  2r)VoiR^r  Schwefelsäure,  die  durch  eine  wasser- 
durchflossene  (ilasschlange  kühl  gehalten  wird.  Der  Primärstrom  hatte 
eine  Stärke  von  8-10  Ampere  und  an  der  Primärspule  eine  Spannung  von 
70  Volt  (ohne  Wehneltunterbrecher). 

Der  Sekundärstrom  geht  vom  Induktor  zum  Ozonapparat.  Es  ist 
darauf  zu  achten,  daß  sämtliche  inneren  Belegungen  an  den  einen  Pol  ge- 
legt sind,  während  die  äußeren  mit  dem  anderen  Pol  in  Verbindung  stehen. 
Sechs  Bohren  ergaben  nach  diesem  Verfahren  ein  8<»/oiges  Ozon. 

')  1.  c.  s.  341. 

«»  1.  c.  S.  A\)H. 

Abderhalden,  Handbuch  der  hiorht>niiiich<>n  ArbeitMnethoden.  I.  \{) 
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Eine  dritte  Darstellungsart  von  Ozon  besteht  darin,  daß  man  Sauer- 
stoff hoch  erhitzt  und  das  momentan  gebildete  Gemenge  von  Sauerstoff 
und  Ozon  dann  rascher  abkühlt,  als  das  letztere  Zeit  braucht,  um  wieder 
zu  zerfallen.  Auf  diesem  Prinzip  V  beruht  der  Ozonventilator  von  Franz 
Fischer-)  (Fig.  412):  Der  durch  einen  elektrisch  betriebenen  Venti- 
lator erzeugte  Luftstrom  wird  über  einen  glühenden  Nemststift  geblasen 
und  so  in  einem  Betrage  von  höchstens  ein  Promille  in  Ozon  umgewandelt. 
Der  Apparat  dient  zur  Verminderung  des  Keimgehaltes  der  Luft  und 
zur  Zerstörung  übler  oder  schädlicher  Gerüche,  ohne  andrerseits  durch 
zu  starke  Ozonerzeugung  für  die  menschlichen  Atmungsorgane  schädigend 
wirken  zu  können. 

Stickstqf. 

Seit  einigen  Jahren  kommt  auch  dieses  Gas,  auf  etwa  100  Atmosphären 
komprimiert,  in  leidlich  reinem  Zustande  in  den  Handel.  3)  Cber  einige 
praktisch  wichtige  Konstanten  des  Elementes  vgl.  die  Tabelle  (S.  217). 

Zur  Darstellung  des  Stickstoffs  benutzt  man  zwei  Methoden,  indem 
man  ihn  entweder  aus  der  Luft  gewinnt  oder  aus  stickstoffhaltigen 
chemischen  Verbindungen. 

Der  orstere  Weg  führte  bisher  nur  zu  einem  im  besten  Falle  99^0^^^^^ 
Stickstoff,  da  es  wohl  gelang,  durch  Waschen  der  Luft  mit  Kalilauge  den 
Kohlendioxydgehalt,  durch  Trocknen  mit  Chlorcalcium  den  Wasserdampf 
und  durch  Überleiten  über  erhitzte  Kupferdrehspäne  ♦)  den  Sauerstoffgehalt 
zu  entfernen,  nicht  aber  die  Edelgase:  Argon  und  die  anderen  inerten 
Elemente,  durch  ein  chemisches  Mittel  vom  Luftstickstoff  zu  trennen. 

Nach  H.  Erdmann  ^)  erhält  man  nach  folgendem  Verfahren  aus 
der  Luft  einen  Stickstoff  von  absoluter  Reinheit:  Kühlt  man  flüssige 
Luft  auf  214^  ab,  so  scheidet  sich  der  leicht  fest  werdende  Stickstoff 
in  prachtvollen  Kristallen  aus,  die  nach  dem  Trennen  von  der  Flüssigkeit 
beim  Schmelzen  und  Wiedervergasen  vollkommen  reinen  Stickstoff  liefern. 

Auch  durch  fraktionierte  Destillation  flüssiger  Luft  läßt  sich 
nach  einer  ganzen  Reihe  von  Patenten«)  elementarer  Stickstoff  darstellen 
(vgl  auch  unter  Sauerstoff).  Diese  Methoden  sind  vorläufig  für  den  Labo- 
raloriumsgebrauch  noch  nicht  ausgearbeitet. 


•)  Vgl.  Franz  Fischer  und  Fr.  Braehmery  Über  die  Umwandlung  des  Sauerstoffs 
in  Ozon  hei  hoher  Temperatur  und  die  Stickstoffoxvdation.  Ber.d.  Deutschen  ehem.  Ges. 
Jg.  39.  S.  942  (1900). 

«)  I).  R.-P.  19Ö.985. 

®)  Vgl.  H.  Erdwann,  Über  einige  Kigenschaften  des  flüssigen  Stickstoffs.  Ber.  d. 
Deutschen  ehem.  Ges.  Jg.  39.  S.  1207  (1<,K)C)). 

*)  Nach  DiitnoJi  und  Boussuufaultj  ('omptes  rendus  de  l'Acad.  des  sciences  de 
Paris.  T.  12.  p.  lOOö  (1841);  vgl.  auch  Jolhf,   U'ied.  Annal.  Bd.  6.  S.  520  (1879). 

*)  Verfahren  zur  Abscheidung  des  Stickstoff»  aus  (iasgomischen.  D.  R.-P.;  vgl. 
Chem.  Zentralbl.  1903.  II.  S.  739. 

•)  Vgl.  z.  B.  li.  J.  Ury^  Verfahren  zur  Zerlegung  von  Luft  in  Stickstoff  u.  Sauer- 
stoff. D.  R.-P.  191.91B.  Chem.  Zentralbl.  190S.  1.  S.  506. 
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Die  zweite  Darstellungsmöglichkeit  elementaren  Stickstoffs  --  näm- 
lich aus  chemischen  Verbindungen  -  wird  fast  ausschließlich  im  Labora- 
torium l>enutzt  und  geht  meistens  vom  Ammoniumnitrit  aus,  das  sich 
in  konzentrierter  wässeriger  Lösung  l>eim  gelinden  Erhitzen  nach  folgender 
(Heichung  in  Stickstoff  und  Wasser  zersetzt: 

XH, .  N(  )j   =  X,  +  2  H,  ( ). 

Der  Vorgang  verläuft  exothermisch,  d.  h.  unter  Wärmeentwicklung: 
es  ist  also  Vorsicht  beim  Erhitzen  am  Platze. 

An  Stelle  des  leicht  zersetzlichen  Ammoniumnitrits  wendet  man  fast 
stets  irgend  ein  beständiges  anderes  Ammoniumsalz,  am  besten  das  Sulfat, 
an  und  vermengt  dieses  mit  Xatriumnitrit: 

(XH,),S04  -f  -iXaXO,   =  XajSO,  +  2XH,X()j. 

Die  Zersetzung  des  Ammoniumnitrits  verläuft  außer  im  Sinne  der 
oben  gegebenen  Gleichung  auch  stets  in  geringem  Umfange  folgendermaßen: 

r>HX()2  =  HXOa  -f  2X()  +  H2O. 

Die  aus  diesem  Vorgange  resultierende  Stickoxvdentwicklung.  die  als 
Folge  einer  Selbstoxydation  der  salpetrigen  Säure  aufgefaßt  werden  kann, 
bleibt  nie  ganz  aus,  weil  stets  eine  gewisse  Menge  Wasserstoffionen  in  der 
Lösung  vorhanden  sein  muß,  damit  die  Umsetzung  des  Xitrits  in  Wasser 
und  Stickstoff  erfolgen  kann.  Denn  nur  in  saurer  Lösung  vollzieht  sich 
der  Vorgang  mit  meßbarer  (ieschwindigkeit.  M 

Um  die  Bildung  von  Stickoxyd  miglichst  einzuschränken,  erhitzt  man 
am  liesten  nach  G.v,  Knttrrc')  eine  Lösung  von  1  Teil  Xatriumnitrit,  Ibis 
2  Teilen  Ammoniumsulfat  und  1  Teil  gelbem  KaliumchrDUiat  (K3('r()4)  in 
ca.  7  cm^  Wasser.  Ein  Überschuß  von  Ammoniumsalz  erhöht  ef)enso  wie 
fi-eie  Säure  die  Reaktionsgeschwindigkeit,  Ammoniak  vermindert  sie.  •^) 

A.Stock  und  CXielsi-n*)  gewannen  Stickstoff  durch  Erhitzen  einer 
Lösung  von  187)// Xatriumnitrit,  18;')  17  Ammoniumchlorid  und  iK')// Kalium- 
bichromat  in  1  lOO  cm ^  Wasser.  Die  Mischung  ergab  80/  Uas,  das  in  Oaso- 
metern  (siehe  den  11.  Abschnitt  dieses  Kapitels)  aufgefangen  und  vordem 
(iebrauch  gereinigt  wurde. 

Einen  sicher  von  Stickoxvden  freien  Stickstoff  erhält  man  nur.  wenn 
man  das  so  dai^ge.^^tellte  (ias  entweder  einem  Oxvdationsmittel  aussetzt, 
welches  das  Stickoxyd  in  Sali)etersäure  verwandelt,  oder  einem  Reduk- 
tionsmittel, das  es  in  Stickstoff  und  Sauerstoff  zerlegt  und  den  letzteren 

*)  J.  -1.  lilnnchard,  ("her  die  Zer>i'tzung  dos  Ammoniuninitrits.  Zoitschr  f.  physi- 
kalische Cheui.  Bd.  41.  S.  681  (1902). 

*)  rher  die  Darstellunp  vou  Stickstoff  aus  .Vniinnniiimnitrit.  Die  ehem.  Industrie. 
Bd.  25.  S.  531  n.  550  (1902);  Chem.  Zentralhl.  1^3.  I.  S.  125.  —  \m\.  auch  F'.  Krerti, 
Die  Spitzeuentladung  in  ein-  und  zweiatomigen  (iasen.  Annal.  d.  l'hysik.  |4.]  Bd.  17. 
S.  781  (1905). 

*)  K.  Arntit,  fber  die  Zersetzunirsff<»schwindijfkcit  des  Ammoniuninitrits.  Zeitschr. 
f.  physikal.  (  hem.  Bd.  99.  S.  (>4  (1901). 

*)  Cher  Mischungen  von  fiüssiircm  Sauerstoff  und  ^»tickstoff.  Ber.  tl.  D«Mitschen 
ehem.  Ges.  89.  3394  ( 1906). 
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bindet,  oder  wenn  man  einen  Waschprozeß  mittelst  angesäuerter  Ferro- 
salzlösung,  die  Stickoxyd  zu  absorbieren  vermag,  vornimmt 

Als  Oxydationsmittel  dient  nach  v.  Knorre  am  besten  eine  Mischung 
von  5  VoL  gesättigter  Kaliumdichromatlösung  mit  1  Vol.  konzentrierter 
Schwefelsäure,  womit  eine  Waschflasche  beschickt  wird;  eine  schwefel- 
saure Kaliumpermanganatlösung  oxydiert  Stickoxyd  zwar  ebenfalls  zu  Sal- 
petersäure, entwickelt  aber  etwas  Sauerstoff. 

Als  Reduktionsmittel  wendet  man  erhitztes  metallisches  Kupfer  an. 
entweder  in  Form  von  Spänen  oder  als   spiralig  aufgerolltes  Drahtnetz. 

Wäscht  man  das  Gas  mit  gesättigter  saurer  Ferrosulfatlösung,  so  ist 
zu  beachten,  daß  das  Stickoxyd  nur  sehr  locker  gebunden  ist  und  z.  B. 
schon  durch  Schütteln  wieder  frei  gemacht  wird. 

Eine  neuere  Methode  M,  reinen  Stickstoff  im  Laboratorium  darzu- 
stellen, benutzt  die  folgende  Wechselwirkung  zwischen  Stickoxyd  und 
Ammoniak:  6  NO  +  4NH3  =  oN^  +  6HjO. 

Man  läßt  Salpetersäure  (ungefähr  vom  spezifischen  Gewicht  1-2)  auf 
Kupferspäne  auftropfen,  leitet  den  so  erzeugten  regelmäßigen  Strom  von 
Stickoxyd  (siehe  dieses)  durch  eine  Waschflasche  mit  konzentriertem 
Ammoniak  (mindestens  vom  spezifischen  Gewicht  0*92)  und  dann  durch 
ein  Rohr  aus  schwer  schmelzbarem  Glase,  das  zwei  je  4  Zoll  lange,  als 
Katalysatoren  wirkende  Kupferspiralen  oder  eine  2  Zoll  lange  Schicht  von 
platiniertem  Asbest  enthält  und  in  einem  Verbrennungsofen  möglichst  hoch 
erhitzt  wird.  Einfacher  erhält  man  das  Stickoxyd  im  Kippschen  Apparat 
(vgl.  weiter  unten). 

Chlor. 

Chlor  befindet  sich  in  verflüssigtem  Zustande  im  Handel.  Es  hat  bei 
20*^  eine  Tension  von  6*6  Atmosphären,  kann  aber  kurze  Zeit  an  der  Luft 
als  gelbe  bis  gelborange  Flüssigkeit  aufbewahrt  werden,  wenn  sich  der 
flüssige  Anteil  durch  teilweise  Verdunstung  bis  unter  den  Siedepunkt  bei 
Atmosphärendruck  (—iV^'6^)  abgekühlt  hat  (vgl.  die  Tabelle  S.  217).  Bei 
— 102°  wird  Chlor  fest.  Die  Eigenschaften  und  die  physikalischen  Kon- 
stanten des  flüssigen  Chlors  sind  von  R. Knietsch^)  untersucht  worden. 
Ein  Volumen  des  veiflüssigten  Elementes  ergibt  468  Volumina  Gas. 

Auf  Eisen  >nrkt  flüssiges  Chlor  erst  bei  90®  und  darüber  ein,  leicht 
auch  nm*  dann,  wenn  es  nicht  absolut  trocken  ist.  Die  Gegenwart  von 
W^asser  ist  in  eisemen  Chloi-flaschen  sorgfältig  zu  vermeiden  (vgl  unten). 

Der  Probedinick,  auf  den  die  Chlorbomben  alle  2  Jahre  amtlich  ge- 
prüft werden,  beträgt  22  Atm.  und  wird  in  vorschriftsmäßig  gefüllten  Be- 
hältern bei  68-8«  erreicht. 


*)  G.  P,  Baxter  und  Ch.  H.  Jfickey,  Reiner  Stickstoff  aus  Stickoxydul  oder  Stick- 
oxyd und  Ammoniak.  Amoric.  Chem.  Journ.  Vol.  33.  p.  300  (1905);  Chem.  Zentralbl. 
1905.  I.  S.  1299. 

')  Über  die  Eigenschaften  des  flüssigen  Chlors.  Xieii//^  Annal.d.  Chem.  u.  Pharm. 
Bd.  259.  S.  100  (1890). 
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Bei  der  Entnahme  von  Chlor,  das  aus  den  aufrecht  stehenden  Zylindern 
in  Gasform  zu  erhalten  ist,  eniiedrii^t  sich  die  Temperatur  in  der  Bombe 
häufig  so  stark,  daß  diese  äußerlich  bereift  und  die  Gasentwicklung  ge- 
hemmt oder  ganz  unterbrochen  wird.  In  diesem  Falle  ist  es  notwendig, 
die  Bombe  durch  Auflegen  heißer  Tücher  oder  durch  Übergießen  mit  heißem 
Wasser  wieder  auf  die  normale  Temperatur  zu  bringen. 

Es  ist  darauf  zu  achten,  daß  keine  Flüssigkeit,  z.  B.  nichts  vom  In- 
halt einer  voi*gelegten  Waschflasche,  in  die  Bombe  zurücksteigen  kann;  man 
schaltet  am  besten  zwischen  diese  und  das  Arbeitsgefäß  eine  leere  Flasche 
ein,  in  der  sich  etwa  zurücksteigende  Flüssigkeit  sammeln  kann.  Ebenso 
ist  zu  vermeiden,  daß  Luft  in  die  fast  geleerte  Bombe  dringt,  da  hier- 
durch deren  Zerstörung  stark  beschleunigt  wird. 

Die  Entwicklung  von  Chlorgas  im  Laboratorium  geschieht  fast  aus- 
schließlich durch  Oxydation  von  Salzsäure.  Als  Oxydationsmittel  können 
u.  a.  Salpetersäure,  Braunstein,  Chlorkalk,  Kaliumdichromat  oder 
Kaliumpermanganat  dienen. 

Die  Chlordarstellung  mittelst  Braunsteins  kann  entweder  so  erfolgen, 
daß  man  1  Teil  Braunstein  mit  ca.  4  Teilen  käuflicher  konzentrierter  Salz- 
säure gelinde  erwärmt,  oder  aber  in  der  Weise,  daß  man  2  Teile  Braun- 
stein. 8  Teile  Kochsidz  und  9  Teile  einer  Mischung  von  o  Teilen  konzen- 
trierter Schwefelsäure  und  4  Teilen  Wasser  erwärmt;  im  zweiten  Falle 
wird  also  die  Salzsäure  erst  im  Keaktionsgemisch  selbst  dargestellt. 

Meistens  bedient  man  sich  aber  der  Einfachheit  halber  der  Methode, 
fertige  Salzsäure  und  etwa  haselnußgroße  Stücke  Braunstein  zusammen  zu 
erwärmen.  Von  Z\nschenprodukten  abgesehen,  verläuft  der  Vorgang  nach 
folgender  Gleichung:  MnO.  -f-  4HC1  =  MnCl,  4-  -iH.O  +  Cl,. 

Die  Apparatur  ist  ungefähr  die  gleiche,  wie  sie  weiter  unten  Fig.  415 
darstellt.  Über  das  Einfüllen  der  schweren  Braunsteinstücke  in  den  dünn- 
wandigen Kolben  siehe  oben  (S.  222). 

Das  so  entwickelte  Chlor  ist  gewöhnlich  durch  Luft,  Kohlendioxyd. 
Salzsäure,  Wasserdampf  und  vielleicht  auch  durch  Chloroxyde  verunreinigt. 
Luft  und  Kohlendioxyd  stammen  zum  großen  Teil  aus  dem  Braunstein. 
Um  diesen  von  eingeschlossener  Luft  und  von  Karbonaten  zu  befreien, 
behandelt  man  ihn  vor  dem  (iebrauch  mit  verdünnter  Salpetersäure*) 
oder  kocht  ihn  mit  Salzsäure  aus*)  und  wäscht  dann  mit  Wasser  nach. 
Der  größte  Teil  der  Salzsäure  läßt  sich  aus  dem  entwickelten  Chlor  da- 
durch entfernen,  daß  man  dieses  zunächst  durch  mehrei*e  Waschflaschen 
mit  destilliertem  Wasser  und  dann  durch  eine  konzentrierte  Lösung  v(m 
Kaliumpermanganat'),    das   die    noch   anwesende   Saksäure   zu  Chlor 


M  /'.  P.  TrtadtrfU  und  W.  A.  K.  i'hristir.  Zur  Analyse  Ton  elektrolytisrheni  Chlor. 
Zeitschr.  f.  angow.  <  hem.  Bd.  18.  S.  1<)30  (I9a'>). 

•|  ,/.  --1.  Ilarktr,  Cbor  den  Umsatz  von  Wasserstoff  mit  Chlor  und  Sauerstoff. 
Zeitschr.  f.  physikal.  (  hem.  Bd.  9.  S.  678  (1892). 

')  ir.  Ilampr,  Mitteilungen  aus  dem  chemischen  I^boratorium  der  Ber)|fakademie 
zu  (  Uustal.  Cbem.-Ztg.  Btl.  14.  S.  1777  (1890). 
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oxydiert,  leitet.  Die  Lösung  scheidet  allmählich  Mangandioxydhydrat  ab; 
sie  ist  brauchbar,  bis  sie  entfärbt  ist.  Um  auch  die  letzten  Spuren  Salz- 
säure zu  entfernen,  leitet  man  das  Chlorgas  durch  eine  Schicht  von  50® 
heilieni  Braunstein. M  Um  das  (ras  schließlich  zu  trocknen,  läßt  man 
es  AVaschflaschen  mit  konzentrierter  Schwefelsäure  oder  Röhren  mit  ge- 
schmolzenem Chlorcalcium  passieren.  Zur  Entfernung  eventuell  gebildeter 
Oxyde  des  Chlors  kann  man  das  (Jas  vorher  noch  durch  eine  i\0  cm  lange, 
mit  Asbest  beschickte  rotglühende  Köhre  aus  schwer  schmelzbarem  Glase 
leiten.  - ) 

Ein  sehr  reines  Chlor  mit  höchstens  0*2%  Vemnreinigung  erhält 
man,  wenn  man  zunächst  das  —  unter  9°  und  im  Dunkeln  haltbare  —  feste 
Chlorhydrat:  CU.lOHjO  darstellt  und  hieraus  durch  entsprechende 
Temperaturerhöhurig  Chlor  entwickelt. ») 

Die  Chlordarstellung  aus  Braunstein,  Kochsalz  und  Schwefelsäure  ver- 
läuft im  wesentlichen  nach  folgender  (Jleichung: 

4  Na  Cl  +  Mn  O^  +  n  H,  SO,  =  2  Na  H  SO,  +  Na^  SO4  +  Mn  CU  + 

2  Ho  0  4-  CU. 

Das  (iemisch  entwickelt  schon  bei  gelindem  Erwärmen  einen  sehr 
regelmäßigen  Ciasstrom  fast  wasserfreien  Chlors,  ohne  daß  erhebliches  Auf- 
schäumen stattfindet.*)  Im  übrigen  ist  die  praktische  Ausführung  der 
Methode  und  die  Reinigung  des  entwickelten  (iases  dieselbe,  wie  bei  der 
Verwendung  fertiger  Salzsäure. 

Ein  beiiuemes  Verfahren.  Chlor  zu  entwickeln,  nämlich  bei  gewöhn- 
licher Temperatur  aus  Chlorkalk  in  Kippscho}\  Apparaten,  schlug  CL  Winkler  *) 
vor:  Chlorkalk  wird  mit  gebranntem  (lips  zu  >>1lrfelförmigen  Stücken 
geformt,  die  dann  mit  einer  Mischung  von  Salzsäure  (spezifisches  Ge- 
^^icht  11 24)  und  dem  gleichen  Volumen  Wasser  zur  Reaktion  gebracht 
werden. 

Joh.Thide^)  verbesserte  diese  Methode, die  eine  erhebliche Bereichemng 
der  Laboratoriumstechnik  bedeutet,  dadurch  wesentlich,  daß  er  den  Chlor- 
kalk ohne  Anwendung  von  (Jips  einfach  durch  Zusammenpressen  mittelst 
einer  Schraubenpresse  in  Würfel  formte.  Aus  einem  mit  860  g  Chlorkalk 
von  ;U(><»/o  beschickten  Kipp^Q\\(^\\  Apparat  erhält  man  so  181  g  Chlor, 
also  :52o/o  statt  der  vorhandenen  :U*()Vo,  mithin  1)2%  der  Theorie. 


')  //.  Moissan  und  Bhief  du  Jassoneix,  Untersuch iingen  über  die  Dichte  d.  Chlors. 
Comptes  rendus  de  TAcad.  des  sciences  de  Paris.  T.  137.  pag.  1198  (1903). 

*)  Treadwell  und  Christie,  1.  c. 

^)  llnvket'y  1.  c. 

*)  Vgl.  F.  Klasofiy  Über  die  Darstellung  von  Chlorgas  in  den  chemischen  Labora- 
torien. Ber.  d.  Deutschen  ehem.  Ges.  Jg.  23.  S.  330  (1890). 

*)  Bequeme  Methode  zur  Entwicklung  von  Chlorgas  aus  Chlorkalk  unter  Anwen- 
dung des  A7/)/>schen  Apparates.  Ber.  d.  Deutschen  ehem.  Ges.  Jg.  20.  S.  184  (1887). 

•)  Zur  Entwicklung  von  Gasen  aus  A^y^/^schen  und  ähnlichen  Apparaten.  1.  Ent- 
wicklung von  Chlor  aus  dem  AVyy/ischen  Apparat.  Liebigs  Annal.  d.  Chem.  u.  Pharm. 
Bd.  2o3.'  S.  239  (1889). 
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Auch  B.Merk^)  empfahl  die  Methode,  Chlor  aus  Chlorkalk  darzu- 
stellen, als  bequem  und  gefahrlos. 

Auf  diesem  Wege  gewonnen,  enthält  das  Chlor  aber  geringe  Mengen 
Sauerstoff  und  femer.  da  im  Chlorkalk  des  Handels  gewöhnlich  kohlen- 
saurer Kalk  vorhanden  ist,  häufig  Kohlendioxyd.  Ein  luft-  und  sauer- 
stofffreies Chlor  wird  von  Natron-  oder  Kalilauge  vollständig  —  unter  Bil- 
dung von  Hypochlorit  und  weniger  Prozente  Chlorat  —  absorbiert: 

>  Na  OH  -h  Clj  =  NaCl  +  NaOCl  4-  H^O. 

Chlor  aus  Salzsäure  und  Kalium-  oder  Natriumchlorat -)  darzustellen 
<?mpf iehlt  sich  nicht,  da  die  Reaktion  außer  zur  Bildung  von  Chlor  ( Sche- 
ma I)  leicht  auch  zur  Entstehung  explosiver  Chloroxyde  (Schema  U) 
führen  kann  ^)\ 


Cl 
+  öCl 

0,  n 

H 

HO 
+  H 

^  H,  0 

Cl  0, 

Cl 

-  a  Cl, 
I 

nHjO 

• 
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II. 

Cl 

Ein  ausgezeichnetes  Verfahren,  reines  (Sauerstoff- und  chloroxyd- 
freies)  Chlor  in  genau  bestimmten  Mengen  zubereiten,  besteht  darin, 
daü  man  Salzsäure  mit  Kaliumpermanganat  oder  Kaliuml)ichromat 
oxydiert.*)  Diese  Salze  stehen  leicht  in  reiner  Form  zur  Verfügung, 
während  man  den  Wirkungswert  von  käuflichem  Braunstein  oder  Chlorkalk 
erst  analvtisch  bestimmen  nmö. 

Am  besten  wendet  man  festes,  kristallisiertes  Kaliumpermanganat 
an.  auf  das  man  mittelst  eines  unten  umgebogenen  Tropftrichters  Salz- 
säure vom  spezifischen  (Sewicht  1*17  auftropfen  läßt.  Um  die  dem  aktiven 
Sauerstoff  im  Permanganat  äijuivalente  Menge  C-hlor  vollständig  zu  ent- 
wickeln, ist  ein  t-berschuß  an  Säure  notwendig.  Zweckmäßig  wendet  man 
auf  1  Mol.  Permanganat  10  Mol.  Säure  an,  statt  8.  wie  es  der  Reaktions- 
gleichung: 

2KMn(),  -h  lÜHCl  =  2  KCl  -f  -iMnClj  +  8  WA)  +  5CU 

entspricht,  d.  h.  auf  je  10  g  Permanganat  60 — Göaw»  Saksäure  {d  =  117), 
woraus  sich  theoretisch  Wrl  <j  Chlor  entwickeln  lassen. 

Die  Chlorl)ildung  erfolgt  anfangs  in  der  Kälte:  es  scheidet  sich  Braun- 
stein ab.  und  die  zugetropfte  Flüssigkeit  erwännt  sich  etwas.  Später  mui^ 

>)  Darstellung  von  Chlor.  Pharm.-Zt«(.  Bd.  48.  S.894  (1903).  —  Vgl.  auch  /'.  Klanon, 
1.  c.  S.  335. 

*)  (\  (iraehe.  Über  Darstellung  von  Chlor  aus  Natriumchlorat  und  über  (Gewin- 
nung von  Phosphortri Chlorid.  Ber.  d.  Deutschen  ehem.  (ies.  Jg.  34.  S.  C)45  (llM)l). 

•)  B,  Merk,  1.  c. 

*)  Vgl.  CGraehcy  Über  Darstellung  von  Chlor  mittelst  übermangansaurer  Salze. 
Ber.  d.  Deutschen  ehem.  (Jes.  ^^.  85.  S.  43  (1902).  —  Vgl.  auch:  Die  beste  Methode  zur 
DarsteUung  des  Chlors  in  den  Labomtorien.  Pharm.-Ztg.  Bd.  48.  S.  834  (1903)  und: 
E,  Wedekinti  und  S.  J.  LactA,  Mittels  Kaliumpermanganat  dargestelltes  Chlor.  Sitzg.  d. 
4  hem.  Society  vom  18.  Febr.  1909:  siehe  Chem.-Zeitg.  33.  27(5  (19U9). 
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man  die  Reaktion  durch  Erwärmen  zu  Ende  führen;  man  beginnt  damit, 
um  keine  Unterbrechung  des  Gasstromes  eintreten  zu  lassen,  wenn  die 
Hälfte  der  erforderlichen  Salzsäure  zugegeben  ist.  Die  letzten  Mengen 
Chlor  kann  man  aus  dem  GasentwicklungsgefäÜ  durch  Zuleiten  von  Kohlen- 
dioxyd durch  den  Tropf  triebt  er  verdrängen;  auf  diese  Weise  läßt  sich  also 
Chlor  ebenso  leicht  wie  Brom  in  genau  abzumessenden  Mengen  in  Reak- 
tion bringen. 

Wie  Kaliumpermanganat  wirkt  auch  Kaliumdichromat : 

K2Crj07  +  14  HCl  =  2  KCl  4-  CrsCl«  +  7  H^O  +  :)  Clj. 

Vollkommen  reines  Chlor  läßt  sich  schließlich  auch  elektrolytisch.  z.  B. 
durch  Elektrolyse  konzentrierter  Salzsäure  '),  in  leicht  bestimmbaren  Mengen 
gewinnen.  Das  elektrochemische  Äquivalent  des  Chlors  beträgt  1*324  g  pro 
Ampere  und  Stunde. 

Um  Chlor  in  Einschlußröhren  zu  entwickeln,  beschickt  man  diese 
mit  der  Substanz,  mit  Braunstein  und  mit  rauchender  Salzsäure,  schmilzt 
zu  und  mischt  vor  dem  Erhitzen  innig  durch  Schütteln.  ^)  Um  genau  be- 
stimmte Mengen  Chlor  zur  Wirkung  zu  bringen,  benutzt  man  jedoch  aus  den 
oben  angeführten  Gründen  besser  Kaliumdichromat  an  Stelle  von  Braunstein. 

b)  Darstellung  anorganischer  gasförmiger  Verbindungen. 

Schwefelwasserstoß', 

Um  auf  die  gewöhnliche  Art  im  Laboratorium  Schwefelwasserstoff 
herzustellen,  nämlich  durch  Einwirkung  eines  Gemisches  von  2  Volumina 
roher  Salzsäure  und  1  Volumen  Wasser  auf  Schwefeleisen,  bedient  man  sich 
meistens  des  Kippsahen  oder  eines  ähnlichen  Apparates.  Für  größere 
Laboratorien  empfiehlt  sich  weit  mehr  die  von  W.  Osiwald^)  und  gleich- 
zeitig fast  genau  ebenso  von  F,  W.  Küster*)  angegebene  Apparatur  (Fig. 418 ), 
die  sich  dadurch  auszeichnet,  daß  die  Säure  vollständig  ausgenutzt  wird, 
und  daß  niemals  eine  Vermischung  der  unverbrauchten  Säure  mit  dem  ent- 
standenen Eisensalz  eintreten  kann. 

Die  Flasche  A  (vgl.  die  Abbildung)  wird  mit  der  Säure,  C  mit  Schwefel- 
eisen, D  und  E  mit  destilliertem  Wasser  beschickt;  ist  der  Hahn  zwischen 
C  und  D  geöffnet,   so  fließt  die  Säure  aus  A  nach  B,   bis  sie  schließlich 


*)  Vgl.  z.B.:  A.  E.  Hoscoej  Über  das  Verhalten  des  Chlors  bei  der  Absorption  in 
Wasser.  Liebif/s  Annal.  d.  ('hem.  u.  Pharm.  Bd.  95.  S.  357  (1855). 

^)  Vgl.  z.  B.:  Th.  Zincke  und  Thoin.  Cookseify  Über  Tetrachlor- a-diketohydro- 
naphtalin  und  dessen  Spaltungsprodukte.  . . .  Liebigs  Annal.  d.  Chcm.  u.  Pharm.  Bd.  255. 
S.  370  (18«9). 

*)  Kinige  Laboratoriumsapparate.  Zeitschr.  f.  analyt.  Chem.  Bd.  31.  S.  184  (1892). 

*)  Schwefelwasserstoffentwicklungsapparat.  Journ.  f.  prakt.  Chem.  Bd.  48.  S.  595 
(1893);  vgl.  auch  F.  W.  Küster^  Über  Gasentwicklungsapparate,  insbesondere  Schwefel- 
wasserstoffentwicklungsapparate. Chem. -Ztg.  Bd.  29.  8.158(1905);  Chem.  Zentralbl.  1905. 
I.  S.  977.  —  Vgl.  auch  A.  W.  Browne  und  Jf.  F.  Mehling,  Ein  modifizierter  Schwefel- 
wasserstoffapparat. Journ.  Americ.  Chem.  Soc.  Vol.  28.  p.  838  (1906);  Chem.  Zentral- 
blutt.  1906.  IL  S.  738. 
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wird;  man  verteilt  das  gröblich  zerkleinerte,  lufttrockene  Jod  schichtweise 
zwischen  Glaswolle,  mit  der  ein  30 — 40  cm  langes,  ziemlich  enges  Glas- 
rohr locker  gefüllt  wird;  mitgerissener  Joddampf  wird  im  Waschwasser  als 
Jodwasserstoffsäure  zuiiickgehalten.  2 — 3  ff  Jod  genügen  vollständig,  um 
einem  selbst  tagelang  andauernden  Strom  Schwefelwasserstoff,  der  aus  den 
gewöhnlichen  arsenhaltigen  Materialien  entwickelt  worden  ist,  mit  voller 
Sicherheit  jede  Spur  von  Arsenwasserstoff  zu  entziehen. 

Nach  W,  Hampe  ^ )  genügt  es  schon  zu  demselben  Zweck ,  wenn  man 
den  Schwefelwasserstoff  2  3  Vorlagen  mit  Soda  oder  Schwefelnatrium 
passieren  lälit.  *) 

Um  ohne  komplizierte  Waschprozesse  reines  Schwefelwasserstoff  gas 
zu  erhalten,  bedient  man  sich  an  Stelle  des  Schwefeleisens  anderer  Sulfide; 
von  solchen  wurden  hauptsächlich  Antimontrisulfid.  Xatriumsulfid, 
Calciumsulfid  und  Calciumsulfhydrat  vorgeschlagen. 

Um  aus  Schwefelantimon  Schwefelwasserstoff  zu  entwickeln,  muß 
man  das  Sulfid  mit  konzentrierter  Salzsäure  erhitzen.  Die  dazu  nötige 
Apparatur  ist  weiter  unten  abgebildet  (Fig.  415). 

Schon  bei  gewöhnlicher  Temperatur  läßt  sich  reiner  Schwefelwasser- 
stoff darstellen  3),  wenn  man  arsenfreies  kristallisiertes  Schwefelnatrium 
in  einer  mit  Trichterröhre  und  (Jasableitungsrohr  versehenen  Woulffschen 
Flasche  löst  und  verdünnte  Schwefelsäure  (1:10).  die  die  Prüfung 
im  M/r5Äschen  Apparate  bestanden  hat,  dazu  tropfen  läßt.  Das  entwei- 
chende Gas  leitet  man  durch  Waschflaschen  mit  reinem  Wasser  oder  Soda- 
lösung.») 

Ebenfalls  völlig  reinen  Schwefelwasserstoff  erhält  man*),  wenn  man 
in  einem  Kolben  mit  Sicherheitsrohr  1  Teil  Schwefelcalcium  und 
2  Teile  kristallisiertes  Magnesiumchlorid  mit  Wasser  zu  einem  dünnen 
Brei  anrührt  und  envärmt.  Es  vollziehen  sich  dann  die  folgenden  zwei 
lleakti(men: 

I.  MgCl,  +  nHoO  =:  Mg  (OH).  +  2  HCl  4-  (n— 2)H2  0. 
H.  2  HCl  +  CaS  =  CaCL  +  H,S. 

Da  der  Prozeß  I  nur  in  der  Wärme  vor  sich  geht,  hört  die  Gasent- 
wicklung sofort  auf,  sobald  die  Flamme  entfernt  wird.  Calciumsulfidwtirfel 
(mit  (Ups  oder  dergl.  gemengt)  zur  Entwicklung  von  Schwefelwasserstoff 
im  ATi/^pschen  Apparat  befinden  sich  im  Handel. 


*)  MittciluDgen  aus  dem  cliomischen  Laboratorium  der  Bergakademie  zu  ClauBtal. 
Chem.-Ztg.  Bd.  14.  S.  1777  (1890). 

-)  Vgl.  auch  .1.  (waufievy  Reinigung  des  Scliwefel Wasserstoffs  für  den  Arsennach- 
weis.  Bull.  Soc.  Chim.  de  Paris.  |3]  T.  29.  p.  867  0903);  Chem.  Zeutralbl.  1903.  IL 
S.  850. 

^)  W.  Uattipe,  Mitteilungen  aus  dem  chemischen  liaboratorium  der  Bergakademie 
zu  Claustal.  Chem.-Ztg.  Bd.  14.  S.  1777  (1890). 

*)  J.  IJabernianriy  Neue  Methode  zur  Darstellung  von  völlig  reinem  Schwefelwasser- 
stoff. Verb.  d.  naturwissensch.  Vereins  zu  Hrüun.  Chem.-Ztg.  Bd.  13.  Rep.  314  (1889); 
Chem.  Zentralbl.  1890.  I.  82. 
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Auf  die  von  J.  R.  Michler^)  und  von  F.B.L.Wikon^)  angegebenen 
Methoden  zur  Darstellung  reinen  Schwefelwasserstoffes  im  Laboratorium 
kann  ich  hier  nicht  näher  eingehen. 

Schwefeldioxid  (schweflige  Säure), 

Verflüssigtes  Schwefeldioxyd  ^)  ist  in  eisernen  Flaschen  oder  in  Stahl- 
Iwmben  im  Handel.  Von  den  käuflichen  verflüssigten  Gasen  hat  Schwefel- 
dioxyd bei  gewöhnlicher  Temperatur  die  geringste  Tension  und  bei  ge- 
wöhnlichem Druck  den  höchsten  Siedepunkt  (vgl.  die  Tabelle,  S.  217).  In- 
folgedessen läßt  sich  „Schweflige  Säure^'  an  der  freien  Luft  längere  Zeit 
als  Flüssigkeit  aufbewahren:  die  UnterküWung  unter  den  Siedepunkt 
durch  teilweise  Verdampfung  findet  leicht  statt.  Auch  genügt  zum  dauernden 
Aufbewahren  kleiner  Mengen  flüssigen  Schwefeldioxyds  eine  gewöhnliche 
Champagnerflasche,  auf  der  man  mittels  Stopfens  und  einer  Ligatur  aus 
Eisendraht  ein  eisernes  Ventil  gasdicht  aufsetzt. 

Die  Brauchbarkeit  des  Schwefeldioxyds  als  Lösungsmittel  für  eine 
große  Anzahl  anorganischer  und  organischer  Körper  hat  I\  Waiden^) 
untersucht. 

Durch  rasches  N'erdunsten  läßt  sich  das  verflüssigte  Gas  bis  auf 
— 76^  (1.  h.  bis  auf  seinen  Erstarrungspunkt,  abkühlen. 

Schwefeldioxydbomben  erreichen  bei  vorschriftsmäßiger  Füllung  den 
Probednick  von  12  Atmosphären  bei  ca.  Go^  so  daß  sie  nicht  über  diese 
Temperatur,  bei  der  der  Behälter  vollständig  mit  Flüssigkeit  angefüllt  ist, 
erhitzt  werden  dürfen. 

Um  im  Laboratorium  gasförmiges  Schwefeldioxyd  zu  entwickeln,  zer- 
setzt man  entweder  festes  Calciumsulfit  oder  beciuemer  die  käufliche  wässe- 
rige Xatriumbisulfitlösung  durch  Säuren. 

Zur  Ausführung  der  erstei-en  Methode »)  beschickt  man  einen  Kip})- 
schen  Apparat  mit  einem  zu  Würfeln  verarbeiteten  (lemisch  von  ;l  Teilen 
Calciumsulfit  und  1  Teil  (ups  und  mit  roher  konzentrierter  Schwefelsäure. 
O'i")  k(j  dieser  Würfel  ergeben  einen  ca.  ;iO  Stunden  andauernden  konstanten 
(iasstrom.  der  jederzeit  abgesteUt  werden  kann.  Im  Handel  befinden  sich 
auch  «Würfel  zur  P^ntwicklung  von  Schwefeldioxyd",  die  im  Kipp- 
sehen  Apparat  das  (Jas  bei  der  Ik^rühnmg  mit  20Voig^r  Salzsäure  entwickeln. 

M  Neue  harstellungs  weise  chemisch  reinen  Schwefel  Wasserstoff  ^ascs  für  I^hora- 
toriuinszwecke.  (  hem.-Ztj?.  Bd.  21.  S.  «59  (1897). 

*i  Eine  neue  Laljoratoriurnsniethode  zur  Darstellung  v(ui  Schwefelwasserstoff. 
ProcewliuL's  Cheni.  See.  Vol.  22.  p.  312  (1907);  Chera.  Zentralhl.  1<K)7.  I.  S.  1093. 

")  Siehe  .1.  Harpf,  Flüssiges  Schwefeldioxyd,  Darstellung,  Eigenschaften  u.  Ver- 
sendung desselhen.  Verlat'  Enke.  Stuttgart  1900. 

*)  (M»er  ein  neues  anorganisches  ionisierendes  Lösungsmittel.  Ber.  d.  Deutschen 
ehem.  (Jes.  .lg.  32.  S.  2^»>2  1H99).  -  r.W'ahhn  und  M.  (\'ntMrrsztrn\  Flüssiges  Schwefel- 
dioxyd  als  Lösuntrsniittcl.  I^ill.  Acad.  St.  Petersb.  \i).\  T.  15.  p.  17;  Chem  /entralld. 
r.K)2.  I.  S.  343. 

•^  (f.  XmmfinH ,  (Mmt  die  Entwicklung  von  schwefliger  Säure  und  Sauerstoff  mit 
Hilfe  des  Kippschvii  Apparates.  Ber.  d.  Deutschen  ehem.  (ies.  Jg.  20.  S.  15H4  (.18871. 
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Gebräuchlicher  ist  im  allgemeinen  die  Darstellung  von  Schwefel- 
dioxyd aus  Bisulfitlauge.  Man  füllt  diese  z.  B.  in  einen  Saugkolben  oder 
in  den  Apparat,  den  Fig.  414  (S.  255)  darstellt,  und  läßt  durch  einen 
Tropftrichter  eine  erkaltete  Mischung  gleicher  Volumenteile  konzentrierter 
Schwefelsäure  und  Wasser  hinzutropfen.  Um  eine  gleichmäßige  Durch- 
mischung der  Flüssigkeiten  zu  be>rirken,  schüttelt  man  das  Entwicklungs- 
gefäß öfters  um.  Das  entweichende  Gas  wird  mit  Wasser  gewaschen  und 
mit  konzentrierter  Schwefelsäure  getrocknet. 

Für  einen  größeren  Laboratoriumsbetrieb  haben  F,  W,  Küster  und 
F.  Abegg^)  einen  praktischen  Apparat  zur  Schwefeldioxvdent\^icklung  aus 
Sulfitlauge  und  Schwefelsäure  angegeben. 

Das  Gas  \sird  mit  wenig  Wasser  oder  mit  konzentrierter  Bisulfitlauge 
gewaschen  und  kann  mit  konzentrierter  Schwefelsäure  getrocknet  werden. 

Häufig  verwendet  man  das  (xas  in  Form  seiner  wässerigen  Lösung. 
Diese  enthält  jedoch  stets  —  auch  beim  Einleiten  des  Schwefeldioxyds 
in  frisch  abgekochtes,  also  vom  gelösten  Luftsauerstoff  befreites  Wasser  — 
etwas  Schwefelsäure.  Um  eine  völlig  schwefelsäurefreie  Lösung  von  Schwefel- 
dioxyd zu  erhalten,  muß  man  das  Gas  in  siedendes  Wasser  einleiten, 
die  Flasche  während  des  Einleitens  mit  siedendem  Wasser  vollfüllen  und 
alsbald  verschließen.  ^ ) 

Ch  lorwasser Stoff. 

Die  Entwicklung  gasfönniger  Salzsäure  geschieht  durch  die  Ein- 
wirkung von  Schwefelsäure  entweder  auf  Chloride  (Kochsalz,  Salmiak, 
CamaUit)  oder  auf  konzentrierte  wässerige  Salzsäure. 

In  einem  geräumigen  Kolben,  der  mit  Sicherheitsrohr  und  (ras- 
ableitungsrohr  versehen  ist,  werden  ^^OOg  Kochsalz  mit  einem  erkalteten 
Gemisch  von  .-W  cm^  konzentrierter  Schwefelsäure  und  0  crn^  Wasser 
Übergossen.  Beim  gelinden  Enväimen  entwickelt  sich  ein  regelmäßiger 
Strom  von  Salzsäure. 

Noch  be(iuemer  ist  es,  wenn  man  einen  Äipjöschen  Apparat  mit  mög- 
lichst großen  Stücken  von  geschmolzenem  (und  ev.  vorher  durch  Sublimation 
gereinigtem)  Sahniak  und  mit  konzentrierter  Schwefelsäure  beschickt.')  L.  L, 
de  Koninck^i  R,  Wollny^)  und  A,  Gwiggner^)  gaben  speziell  für  diese  Me- 
thode der  Salzsäureentwicklung  geeignete  Apparate  an.  Der  auch  Xordblad 
zugeschriebene  M  Apparat  nach  de  Koninck  ist  in  Fig.  307  (S.  146)  dargestellt. 

*)  Chlorwasserstoffentwicklungsapparat.  Zeitscbr.  f.  ehem.  Apparatenkundc.  Bd.  1. 
S.  89  (1905);  Chcm.  Zcntralbl.  1906.  I.  S.  885. 

')  L.  L.  Hötfy  Herstellung  von  schwefliger  Säure  als  Reagenz.  Ann.  Chim.  anal, 
appl.  T.  9,  p.  305  (1904):  Chem.  Zentralbl.  19()4.  IL  S.  844. 

•)  Vgl.  z.  B. :  L.  F.  Nilson  und  0.  Pefferson,  Über  ein  neues  mit  exakter  Tem- 
peraturbestimmung verbundenes  Verfahren  zur  Feststellung  der  Dampfdichte  flüchtiger 
Körper.  Joum.  f.  prakt.  Chemie.  Bd.  38.  S.  14  (1886). 

*)  Darstellung  von  Salzsäure.    Zeitschr.  f.  analyt.  Chem.,  Bd.  19.  S.  467  (1880). 

*)  Über  analytische  Operationen  und  Apparate.   II.  Ebenda.  Bd.  24.  S.  215  (1885). 

•)  Apparat  zum  Entwickeln  von  trockenem  Salzsäurcgas.  Zeitschr.  f.  angew.  Chemie. 
Bd.  18.  S.  1308  (1900). 
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wenig  Wasser,  ev.  getrocknet  wird  es  mit  konzentrierter  Schwefelsäure 
und  dann  mit  Phosphorpentoxyd. 

(Jasfönnige  Salzsäure  ist  außerordentlich  hygroskopisch;  ist  das 
Reaktionsgemisch,  in  das  man  das  (ias  einleitet,  gegen  Feuchtigkeit 
empfindlich,  so  setzt  man  auf  das  Reaktionsgefäß  ein  nach  abwärts  ge- 
neigtes Chlorcalciumrohr  auf  und  läßt  die  überschüssigen  Dämpfe  durch  dieses 
entweichen.  Am  bequemsten  verwendet  man  einen  Fraktionierkolben,  wie 
ihn  die  Fig.  414  zeigt,  setzt  aber  das  (laseinleitungsrohr  mit  Hilfe  eines 
durchbohrten  Stopfens  luftdicht  auf  mid  verbindet  das  Ansatzrohr  des 
Destillationskolbens  mit  einem  Chlorcalciumrohr. 

Das  so  dargestellte  Salzsäuregas  kann  arsenhaltig  sein,  wenn  die 
angewandten  Säuren  Arsen  enthielten. i)  Ferner  können  Chlor  und  Piisen- 
chlorid.  womit  die  Salzsäure  des  Handels  oft  verunreinigt  ist,  vorhanden 
sein.  Ad,  Vandenberghe^)  schlug  daher  vor,  der  rauchenden  Salzsäure  etwas 
schwefelsaures  Fiisenoxydul  zuzusetzen;  dieses  nimmt  das  Chlor  auf  und 
reduziert  gleichzeitig  das  Eiscnchlorid. 

Tber  die  Salzsäureentwicklungsapparate  nach  Joh.  Thiele  (Fig.  408. 
S.  229)  und  nach  F,  W.  Küster  und  F.  Ahegy  (S.  254 )  siehe  oben. 

Brom  icasser  Stoff. 

Dieses  Gas  läßt  sich  wegen  seiner  leichten  Zersetzlichkeit  und  wegen 
der  oxydierenden  Wirkung  starker  Schwefelsäure  nicht  ohne  weiteres  aus 
Bromiden  und  Schwefelsäure  ent\\ickeln;  es  bilden  sich  hierbei  stets  neben 
dem  Bromwasserstoff  auch  Brom  und  Schwefeldioxvd.  Dieser  sekundäre 
Vorgang  wird  nach  E,  Leger ^)  stark  eingeschränkt,  wenn  man  Brom- 
kalium in  einer  tubulierten  Retorte  auf  100®  im  Wasserbade  erhitzt  und 
dann  konzentrierte  Schwefelsäure  zutropfen  läßt.  Da  unter  diesen  Be- 
dingungen der  gebildete  Brom  Wasserstoff  infolge  seiner  Flüchtigkeit  der 
Einwirkung  der  Schwefelsäure  sogleich  entzogen  wird,  tritt  nur  eine  ge- 
ringe Oxydation  ein.  Eine  Waschflasche  mit  gesättigter  wässeriger  Brom- 
lösung absorbiert  das  entstandene  Schwefeldioxyd: 

SOa  +  2  Br  +  2  HjO  =  HjSO*  +  2  HBr, 

und  eine  zweite  Waschflasche,  die  mit  gesättigter  Bromwasserstofflösung 
und  zugleich  mit  rotem  Phosphor  beschickt  ist,  bindet  das  Brom. 

Auch  aus  der  käuflichen  wässerigen  Lösung  von  Bromwasserstoff 
läßt  sich  mittelst  wasserentziehender  Mittel  das  Gas  entbinden.  Entweder 
erwärmt  man   die   48Voige   wässerige   Säure    mit   wasserfreiem   Calcium- 


M  H,  Fresenius^  Über  die  Darstellung  „reiner  Salzsäure"  nach  der  Methode  von 
A,  \y.  Hojrmann.  Zeitschr.  f.  analyt.  Chemie.  Bd.  9.  S.  64  (1870). 

*)  Methoden  zur  Darstellung  von  Ilalogen  Wasserstoff  säuren  (HCl,  HBr,  HJ)  im 
gasförmigen  Zustande  für  Laboratoriumszwecke.  Maandbl.  naturw.  Bd.  22.  S.  35  (1898); 
Chem.  Zentralbl.  1898.  I.  S.  916. 

^)  Darstellung  von  Brom  Wasserstoff.  Comptes  rendus  do  l'Acad.  des  sciences  de 
Paris.  T.  115.  p.  946  (1892). 
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bromid*),  oder  man  läßt  die  konzentrierte  wässerige  Säure  aus  einem  Tropf- 
trichter auf  Phosphorpentoxyd  tropfen,  das  sich  in  einem  Kolben  befindet.  * ) 
Phosphorpentoxyd  kann  auch  als  Trockenmittel  für  das  entwickelte  (ias 
dienen. 

Meistens  geht  man  zur  Darstellung  von  gasförmigem  Bromwasserstoff 
von  Brom  aus  und  führt  dieses  entweder  mittelst  elementaren  Wasserstoffs 
oder  mittelst  anorganischer  Reduktionsmittel  (Phosphor  und  Wasser, 
Schwefelwasserstoff,  Natriumsulfit  oder  schweflige  Säure,  Jodwasserstoff  usw.) 
oder  endlich  mittelst  organischer  Substanzen  in  Bromwasserstoff  über. 

Schlämmt  man  z.  B.  1  Teil  roten  Phosphor  in  2  Teilen  Wasser  auf 
und  laut  10  Teile  Brom  unter  Umschütteln  zutropfen,  so  entwickelt  sich 
ein  regelmäßiger  (iasstrom  von  Brom  Wasserstoff.  Bei  diesem  Prozeß,  der 
sich  aus  zwei  „gekoppelten  Vorgängen"')  zusammensetzt,  erfolgt  eine 
Teilung  der  Elemente  des  Wassers,  dessen  Sauerstoff  sich  mit  dem  Phosphor, 
dessen  Wasserstoff  mit  dem  Brom  vereinigt. 

Nach  M.Fileü  und  F.  Crosa^)  empfiehlt  es  sich,  zu  dem  (lemisch  von 
1  Teil  rotem  Phosphor  und  2  Teilen  Wasser  noch  so  viel  Sand  hinzuzufügen, 
daß  ein  dicker  Brei  entsteht.  Der  beim  Zutropfen  von  10  Teilen  Brom 
aus  einem  Tropf trichter  entstehende,  sehr  gleichmäßige  (iasstrom  wird 
durch  einen  Trockenturm  mit  Asbest,  der  innig  mit  rotem  Phosphor  ge- 
mischt und  mit  konzentrierter  wässeriger  Bromwasserstoffsäure  befeuchtet 
ist,    hindurchgeleitet,    um    den    mitgerissenen  Bronulampf  zu  absorbieren. 

Nach  A,  Xaumann  '*)  läßt  sich  ein  stetiger  Strom  von  Bromwasserstoff- 
gas erhalten,  wenn  man  Schwefelwasserstoff  in  eine  wässerige  Bromlösung 
einleitet.  Am  besten  entwickelt  man  \mcl\  A.  Becoura^)  Schwofelwasserstoff 
aus  einem  kontinuierlich  wirkenden  Apparat  und  läßt  das  (Jas  durch  Brom 
streichen,  das  sich  in  einem  hohen  und  engen  (lefäß  befindet  und  mit 
Wasser  überschichtet  ist.  Sobald  sich  das  letztere  mit  Bromwasserstoff 
gesättigt  hat,  entweicht  das  gewünschte  Gas  in  einem  regelmäßigen,  be- 
liebig regulierbaren  (Jasstrom.  ohne  daß  eine  besondere  ri>erwachung  not- 
wendig wäre.  Der  austretende  Bromwasserstoff  passiert  eine  Lösung  von 
Bromkalium,  worin  roter  Phosphor  suspendiert  ist,  und  ist  dann  vollkommen 
rein.  Nach  G.  Komdörfer'^)  verläuft  die  Reaktion  nur  bei  (Gegenwart 
gröl^erer  Mengen  von  Wasser  in  dem  gewünschten  Sinne: 

n^S  +  2  Br  =  2  HBr  -h  S, 

*)  W.  Feit  und  A'.  Kuhin-schkij,  (M»er  die  Darstonung  von  Bromwassorstoffsäure 
aus  Bromkalium  und  Schwefelsäure.  Chem.-Ztg.  Bd.  15.  S.  444  (1891). 

*)  Ad.  Vandenberghe,  1.  f. 

')  Vpl.  \V.  Oftttraid,  Gnindlinien  der  anorganischen  Chemie.  11K)4.  2.  Aufl.  S.  213. 

*)  Darstellung  von  Bromwasserstoffsäure,  (iazz.  chim.  ital.  Vol.  21.  p.  B4  (1891): 
ehem.  Zentralbl.  1891.  I.  S.  567. 

^)  Verhalten  von  Brom  und  Bromsohwcfel  pegcn  Schwefelwasserstoff.  Berichte  d. 
Deutschen  ehem.  Ges.  Jp.  9.  S.  1574  1187(5). 

*)  Darstellung  von  Bromwasserstoff.  Coniptes  rendus  de  l'Acad.  des  sciences  de 
rari>.  T.  110.  p.  784  (18*H)). 

")  ri»€r  den  Bromschwefel.  Arch.  d.  Phann.  Bd.  242.  S.  15(;  {\\m\:  Chem.  Zen- 
trandatt.  1904.  I.  S.  984. 

Abderhalden,  llandborb  dur  biochemii-chen  Arbeitmni'thoden.  I.  17 


258  R-  Kempf. 

dagegen  vollzieht  sich  bei  wenig  Wasser  eine  Nebenreaktion,  die  zur  Bil- 
dung von  Bromschwefel:  BrgSj  führt. 

Ganz  ähnlich  dem  soeben  beschriebenen  Prozeß  erhält  man  nach 
E.  Ligcr  ^ )  einen  reichlichen  und  regelmäßigen  Strom  von  Bromwasserstoff, 
wenn  mau  Schwef  eldioxyd  in  ein  Gemisch  gleicher  Volumina  Brom  und 
gesättigter  Bromwasserstofiflösung  einleitet.  Das  gleiche  Verfahren  empfahl 
A,  Scott  ^l  indem  er  darauf  him^ies,  daß  fast  alle  Präparate  von  Phosphor 
ai'senhaltig  seien.  Bei  der  Darstellung  von  Bromwasserstoff  aus  Phosphor 
bildet  sich  daher  Arsentribromid,  das  mit  überdestilliert. 

Es  bleiben  nun  noch  die  Methoden  zu  erwähnen,  die  sich  zur  Dar- 
stellung des  Bromwasserstoffes  organischer  Substanzen  bedienen. 

Nach  Champion  und  Pellat^)  leitet  man  Bromdampf  durch  Paraffin, 
das  auf  180°  erhitzt  ist,  und  dann  durch  ein  U-Rohr,  das  roten  Phosphor 
und  feuchte  Glasstücke  enthält. 

Nach  G,  Bruylants^)  geht  bei  dieser  Methode  viel  Brom  (etwa  die 
Hälfte)  verloren.  Er  empfahl  an  Stelle  von  Paraffin  die  Anwendung  von 
Copaivaöl,  ein  Kohlenwasserstoff  aus  der  Reihe  der  Terpcne;  er  erhielt 
aus  60  (j  öl  und  180  y  Brom  142  g  Bromwasserstoff. 

C  Willgerodt  ^)  endlich  schlug  Benzol  oder  Toluol  zu  dem  gleichen 
Zwecke  vor.  Eine  zweifach  tubulierte  Woulffs^cha  Flasche  wird  zur  Hälfte 
mit  Benzol  oder  Toluol  gefüllt  und  mittelst  eines  Tropftrichters  Brom  hinzu- 
gefügt. Es  entweicht  ein  ruhiger  konstanter  Strom  von  Bromwasserstoff, 
der  in  einer  zweiten  TFow/^Tschen  Flasche  mittelst  Paraffinum  liquidum 
von  Benzoldämpfen  befreit  wird. 

Nach  Vandenberghe^)  euth^lt  der  aus  organischen  Substanzen  gewonnene 
Bromwasserstoff  stets  geringe  Mengen  flüchtiger  organischer  Verbindungen. 

Auf  die  Synthese  des  Brom  wasserst  off  es  aus  seinen  Komponenten 
kann  hier  nicht  näher  eingegangen  werden,  ^j  Sie  führt  am  sichersten  zu 
völlig  reinem   Brom  Wasserstoff. 

Jodwasserstoff. 

Für  die  Darstellung  dieser  Verbindung .  kommen  mutatis  mutandis 
ungefähr  die  gleichen  Methoden  in  Betracht,  \ne  für   die  Gewinnung  von 


M  Darstellung  von  Bromwasserstoff.  Comptes  rendus  de  PAcad.  des  sciences  de 
Paris.  T.  115.  p.  947  (1892). 

')  Die  Darstellung  reiner  Brorawasserstoffsäure.  ProccedingsChem.Soc.  T.  16.  p.  69 
(1900);  Chem.  Zontralbl.  1900.  I.  S.  844. 

*)  Nouveau  proc^dt^  de  praeparation  de  Tacide  bromhydriciue.  Comptes  rendus 
de  l'Acad.  des  sciences  de  Paris.  T.  70.  p.  620  (1870). 

*)  Über  eine  neue  Darstellungsmethode  der  Jod-  und  Bromwasserstoffsäure.  Ber. 
d.  Deutschen  chem.  Ges.  Jg.  12.  S.  2059  (1879). 

*)  über  Darstellung  gasiger  und  wässeriger  Bromwasserstoffsäure.  62.  Versammig. 
Deutscher  Naturf.  u.  Ärzte  zu  Heidelberg.  Chem.  Zentralbl.  1889.  IL  S.  618. 

•)  1.  c. 

')  Vgl.  z.  B. :  (t.  S.  Xeivfhy  Eine  neue  Methode  zur  Darstellung  von  Bromwasser- 
stoff im  Laboratorium.    Chem.  News.  Vol.  64.  p.  215  (1891);    Chem.  ZentralbL   1892.  I. 
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leicht  die  Glasröhren  verstopft,  und  kann  femer  bei  Berührung  mit  Wasser 
einen  explosionsartigen  Zerfall  in  seine  Komponenten  erfahren.  Aus  diesem 
Grunde  schlug  Lothar  Meyer  als  einfache  Abhilfe  vor,  nicht  überschüssigen 
Phosphor  mit  Jod,  sondern  umgekehrt  überschüssiges  Jod  mit  Phosphor 
zusammenzubringen.  Denn  dann  bildet  sich  durch  die  oxydierende  Wirkung^ 
des  Jods  nicht  phosphorige  Säure,  sondern  Phosphorsäure: 

P  +  5J  +  4Ha()  =  HsPü,  +  5  HJ. 

Man  befeuchtet  z.  B.  100  Teile  Jod  mit  10  TeUen  Wasser  und  läßt 
allmählich  einen  Brei  von  f)  Teilen  roten  Phosphor  und  10  Teilen  Wasser 
zufließen.  Im  Anfange  darf  dies  nur  mit  großer  Vorsicht  tropfenweise  ge- 
schehen, da  sonst  eine  Explosion  erfolgen  kann. 

Steht  die  käufliche  wässerige  Jodwasserstoffsäure  zur  Verfügung,  so 
braucht  man  diese  nur  auf  Phosphorpentoxyd,  wie  bei  der  Bromwasser- 
stoffdarstellung angegeben,  tropfen  zu  lassen,  um  gasförmigen  Jodwasser- 
stoff zu  erhalten.  Dieser  ist  im  Anfange  des  Prozesses  durch  freies  Jod 
verunreinigt;  man  schaltet  daher  eine  Waschflasche  mit  einer  Lösung  von 
Jodcalcium  ein.  Getrocknet  wird  mit  Phosphorpentoxyd.') 

Nach  M,  Bodenstein  ^)  liefert  eine  konzentrierte  wässerige  Lösung  von 
Jodwasserstoffsäure  schon  l)oim  bloßen  schwachen  Erhitzen  reichlich  reinen 
Jodwasserstoff. 

Wie  zur  Erzeugung  von  Brom  Wasserstoff  lassen  sich  ferner  organi- 
sche Substanzen  benutzen,  um  Jodwasserstoff  gas  zu  entwickeln.  Man  löst 
z.  B.  in  60^  Copaivaöl  20//  Jod  und  erwärmt  das  Gemisch  in  einer 
tubulierten  Retorte  am  lUickflußkühler,  bis  Gasentwicklung  eintritt.  Durch 
Nachtragen  von  Jod  bis  zu  loO//  erhält  man  14;") — \bO  g  Jodwasser- 
stoff.») 

Um  aber  völlig  reinen  Jodwasserstoff  darzustellen,  muß  man,  ebenso 
wie  beim  Bromwasserstoff,  die  Verbindung  aus  den  Elementen  aufbauen, 
indem  man  Wasserstoff  und  Joddampf  gemeinschaftlich  über  erhitzten 
Platinschwamm  als  Kontaktsubstanz  leitet.*) 

Um  Jodwasserstoffgas  im  Einschlußrohr  zu  entwickeln,  damit  das 
trockene  (ias  unter  erhöhtem  Druck  zur  Einwirkung  gelangt,  schmilzt  man 
zusammen  mit  der  betreffenden  Substanz  eine  abgewogene  Menge  Jod- 
phosphor und  eine  Glaskugel  mit  Wasser,  dessen  Menge  gerade  zur  Zer- 
setzung des  Jodphosphors  ausreicht,  in  das  Schießrohr  ein.  Dann  kühlt 
man  dieses  in  einer  Kältemischung.  Hierbei  gefriert  das  Wasser  in  der 
Kugel,  zersprengt  diese  und  das  schmelzende  Eis  setzt  sich  mit  dem 
Phosphorjodid  zu  trockenem  Jodwasserstoff  und  phosphoriger  Säm^e  um.  ^} 


M  Ad.  Vandenherghey  1.  c. 

*)  Über  die  Zersetzung  des  Jod  Wasserstoff  gases  in  der  Hitze.  Zeitschr.  f.  physi- 
kalische ehem.  Bd.  13.  S.  56  (1894). 

*)   (t.  BrHijlnntSy  1.  c. 

^)   Vgl.  z.  B.  M.  Bodenstein y  1.  c. 

*)  //.  Laijermarcky  Über  die  drei  isomeren  Verbindungen  CjH^Br.T.  Ber.  d.  Deutschen 
ehem.  Ges.  Jg.  7.  S.  912  (1874). 
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0®:  29'3®/o.  bei  17«:  20*8Vo^'H,,  letzterer  bei  den  gleichen  Temperaturen 
24o®.o  bzw.  lOlVo  ^H,.^)  Die  bei  0®  gesättigte  Lösung  von  Ammoniak 
in  absolutem  Äthylalkohol  enthält  VdOg  NHj  im  Liter.*)  Wasser  löst  bei 
15®  35%,  bei  0*:  52*5Vo  Ammoniakgas,  also  viel  mehr  als  Alkohol ') 

Nach  J.  Müller  *)  werden  von  1  Volumen  Wasser  bei  20®  und  760  tnm 
Barometerstand  etwa  690  Volumina  Ammoniak  absorbiert ,  während  1  Vo- 
lumen Alkohol  340  Volumina  Ammoniak  in  sich  aufnimmt. 

Beim  Arbeiten  mit  größeren  Mengen  gasförmigen  Ammoniaks  ist 
Vorsicht  geboten,  da  es  die  Schleimhäute  angreift 

Stickoxydul  (Lachgas):  \i). 

Diese  Verbindung  gehört  zu  den  schwerer  zu  veiflüssigenden  Gasen, 
denn  die  kritische  Temperatur  des  Stickoxyduls  liegt  nur  sehr  wenig  über 
der  gewöhnlichen  Zimmertemperatur.  Siedepunkt  bei  Atmosphärendruck, 
kritische  Temperatur,  kritischer  Druck  und  die  Werte  anderer  physikalischer 
Eigenschaften  liegen  sehr  nahe  den  entsprechenden  Konstanten  des  Kohlen- 
dioxyds (vgl  die  Tabelle  S.  217),  vde  ja  auch  die  Molekulargewichte  der 
beiden  Stoffe  (4402  bzw.  4400)  fast  genau  übereinstimmen.  Chemisch 
zeigen  dagegen  die  beiden  (iase  bekanntlich  keine  Ähnlichkeit. 

Flüssiges  Stickoxydul  befindet  sich  in  Stahlflaschen  im  Handel.  Bei 
normaler  Füllung  ist  die  nasche  bereits  bei  27**  vollständig  mit  Flüssigkeit 
erfüllt,  und  von  diesem  Momente  ab  steigt  der  Druck  bei  weiterer  Tempe- 
raturerhöhung stark  an.  Der  Prüfungsdruck  von  180  Atmosphären  wird  bei 
52*3®  erreicht. 

Komprimiertes  Stickoxydul  kann  sich  durch  thormischen  Zerfall 
explosionsartig  zersetzen.  ^)  Den  Anstoß  dazu  vermag  z.  B.  das  Auftreten 
von  Funken  beim  Anprall  kleinster  Eisenteilchen  an  die  Metallwandung 
der  Armatur  oder  des  Ventils  zu  geben.  Man  öffne  daher  -  wie  stets  bei 
komprimierten  (iasen  (vgl.  oben  S.  220)  -  das  Flaschenventil  des  stehen- 
den Zylinders  nur  langsam  und  vermeide  möglichst  (')1  und  fetthaltiges 
Material    als    Dichtungsmittel    für   die   Ventile    und    Armaturen.«)    Diese 


M  (\  A.  Lohrij  dp  Bruifn,  Darstellung  dos  o-Dinitrobenzols.  Ber.  d.  Deutschen 
ehem.  Oes.  Jg.  26.  S.  267  (1893)  und:  Über  Methyl-  und  Äthylalkohol.  Ebenda  S.  2G8. 

*)  A.  liaeifer  und  V.  Villif/cr,  DibenzalaeetonundTriphenylmetbaD.  Ber. d.  Deutschen 
ehem.  (Jes.  Jg.  36.  S.  2774  (19()3). 

•)  S.  Pagliani  und  A.  Emo,  Absorption  des  Ammoniaks  durch  Alkohole.  Atti 
della  R.  Acc.  delle  Sc.  di  Torino.  Vol.  18.  p.  9  (1882):  Wifdvmanns  Annal.  d.  Thys. 
II.  rhem.  Beibl.  Bd.  8.  S.  18  (1884). 

*)  Johannes  Miillrr,  VAwr  die  Diffusion  des  Ammoniaks  durch  Wasser  und  durch 
Alkohol.    JViidtniannM  Annal.  d.  Phys.  u.  (hem.  Bd.  43.  S.  554  (1891). 

*)  A.  Lanf/e,  Cber  die  Kxplosion  einer  mit  Stickoxydul  gefüllten  Bombe,  /eitschr. 
f.  »uge^^.  ehem.  Bd.  15.  S.  725  und  1126  (1902). 

•f  //.  Hauch,  Die  /Ondungen  durch  verdichteten  Sauerst(>ff  und  die  Kxplosions- 
rofahr  des  Stickoxyduls.  Weimar  1904.  Vgl.  auch :  Zeitschr.  für  komprimierte  und 
flüssige  Gase.  Bd.  7.  S.  157  (1904). 
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letztere  Vorschrift  gründet  sich  auf  dieselben  Umstände,  die  beim  Sauer- 
stoff (siehe  S.  2H4),  der  sich  ja  chemisch  zum  Teil  ähnlich  wie  Stickoxjrdul 
verhält,  dafür  maßgebend  waren. 

Die  Darstellung  von  Stickoxydul  im  Laboratorium  geschieht  fast  aus- 
schließlich durch  Erhitisen  von  Ammoniumnitrat: 

NH^.NOa^NsO  4-  211^0 

oder  des  Gemenges  irgend  eines  Nitrates  mit  einem  beliebigen  Ammonium- 
salz. Wenig  geeignet  sind  nur  einerseits  BaiTumnitrat.  andrerseits  Am- 
moniumphospat.  -Oxalat  und  -chlorid.  Bei  Verwendung  von  Salmiak  bildet 
sich  ein  chlorhaltiges  Stickoxydul. 

Man  entwässert  möglichst  reines  Ammoniumnitrat  zunächst  durch 
Schmelzen  und  erhitzt  es  dann  vorsichtig.  Die  Zersetzung  beginnt  bei  170® 
und  kann  bei  zu  starkem  Erhitzen  und  bei  Anwendung  größerer  Mengen 
zu  heftigen  Explosionen  führen,  da  der  Vorgang  exotherm  verläuft.  Nach 
P.  Cazeneuve^)  ist  der  Gehalt  der  Handelsware  an  Chlorammonium  Ursache 
der  Explosionen.  2)  Zu  achten  ist  auch  auf  die  Abwesenheit  organischer 
Substanzen.  Es  bildet  sich  in  diesem  Falle  schwer  entfernbares  Kohlen- 
oxyd. A.  Lidoff  ^)  empfahl,  ein  (iemisch  von  0*6  Teilen  trockenen  Seesand 
und  04  Teilen  bei  105°  getrocknetes  Ammoniumnitrat  in  einem  Rohr  aus 
schwer  schmelzbarem  Glase  auf  2(>0  285<*  zu  erhitzen,  und  zwar  mittelst 
eines  kleinen  Aluminiumluftbades  (vgl.  Fig.  117,  S.  o9),  das  sich  auf  dem 
llohr  verschieben  läßt  und  mit  Thermometer  versehen  ist.  Das  so  ge- 
wonnene Gas  soll  sehr  rein  sein. 

Geht  man  nicht  von  fertigem  Ammoniumnitrat  aus,  so  benutzt  man 
am  besten  Natriumnitrat  und  Ammonium sulfat  in  äquivalenten  Mengen*) 
oder  nach  W,  Smith^)  vorteilhafter  einen  etwa  oo/^  betragenden  Überschuß 
von   Ammoniumsulfat.    Die   Reaktion   verläuft   nach   folgender   Gleichung: 

2  NaNOg  +  (NH,)2S0,  =  NXSO,  +  4  HoO  +  2  N^O. 

Man  kann  auch  ein  Gemisch  von  Kali-  und  Natronsalpeter  anwenden. 
Z.  R  erhitzt  man  17  Teile  Natriumnitrat,  20  Teile  Kaliumnitrat  und 
IB— 14  Teile  Ammonium  sulfat  in  einer  Retorte  auf  2;K)<*.  schließlich  auf 
;iOO<^  und  sorgt  dafür,  daß  das  entstehende  Wasser  nach  seiner  Kon- 
densation nicht  in  die  Retorte  zurücktropfen  kann. 


*)  über  die  Darstellung  des  Stickoxyduls.  Journ.  Pharm.  Chim.  [5.]  Vol.  6.  p.  67 
(1885);  Chem.  Zontralbl.  1885.  S.  241. 

*)  Vgl.  z.  B.  J.  Maiy  Über  Stickstoffgewinnung  aus  Ammoniumnitrat.  Ber.  d. 
Ueutschen  ehem.  Gcsellsch.  .]^.  34.  S.  3805  (1903). 

')  über  die  Darstellung  von  Stickstoffoxydul.  Journ.  d.  russ.  physikal.-chem.  (ies. 
Bd.  35.  S.  59  (1903);  Chem.  Zentralbl.  1903.  I.  S.  808. 

*)   W.  Thilo,  Chem.-Ztg.  Bd.  18.  S.  532  (1894). 

*)  Die  Bildung  von  Stickoxydul  und  eine  neue  Methode  für  dessen  Darstellung. 
Journ.  Soc.  chem.  Ind.  Vol.  11.  p.  867  (1892);  Chem.  Zentralbl.  1893.  I.  S.  194.  — 
W.  Smith,  Fernere  Bemerkungen  tiber  die  Bildung  von  Stickoxydul.  Journ.  Soc.  chem. 
Ind.  Vol.  12.  p.  10  (1893);  Chem.  Zentralbl.  1893.  I.  S.  509. 
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Sehr  reines  Stickoxydul  erhält  man,  indem  man  Natriumnitritlösang 
zu  einer  gekühlten  konzentrierten  Hydroxylaminchlorhydratlösung  zufließen 
läßt»):  NH,  .  OHNO,  =  N^O  +  2  H,0. 

Gewaschen  wird  das  auf  die  eine  oder  andere  Weise  entwickelte 
Gas  zunächst  mit  wässeriger  Eisenvitriollösung  (und  ev.  mit  einer  Emulsion 
von  Eisenvitriol  in  konzentrierter  Schwefelsäure)  zur  Absorption  der  höheren 
Stickoxyde  und  darauf  mit  Kalilauge,  um  Chlor  oder  Säuredämpfe  zu 
entfernen.  Trocknen  kann  man  das  Gas  z.  B.  dadurch,  daß  man  es  eine 
in  Eis  stehende  leere  Waschflasche  passieren  läßt.*) 

Stickoxyd:  NO. 

Dieses  Gas  erhält  man  am  bequemsten  aus  einem  JjTijppschen  Apparate, 
den  man  mit  zerschnittenem  Kupferblech  und  mit  Salpetersäure  vom  spe- 
zifischen Gewicht  1*2  beschickt: 

)\  Cu  +  8  HNO3  =  n  CulNOj),  +  4  H,()  +  2  NO. 

Nebenher  entsteht  auch  stets  etwas  StickoxvduP)  und  Stickstoff.  An 
Stelle  von  metallischem  Kupfer  läßt  sich  als  reduzierendes  Agens  auch 
Arsentrioxyd  anwenden  (vgl.  unter  Stickstofftrioxyd).  Um  das  Stickoxyd 
von  mitgerissenen  Säuredämpfen  zu  befreien,  leitet  man  es  durch  Kali- 
lauge oder  auch  nur  durch  Wasser;  um  es  zu  trocknen,  über  Chlorcalcium. 

Reines  Stickstoff oxvd  \nrd  erhalten,  wenn  man  das  rohe  Gas  in 
möglichst  konzentrierte  wässerige,  kalte  Eisen vitrioUösung  bis  zur  Sättigung 
einleitet  und  es  dann  durch  vorsichtiges  Erhitzen  wieder  austreibt.*)  Jedoch 
ist  nur  die  erste  Portion  des  aus  frisch  hergestellter  Lösung  ent\nckelten 
Gases  völlig  rein,  da  das  Ferrosalz  reduzierend  auf  das  Stickoxyd  ein- 
wirken kann. 

Auf  die  vielen  übrigen  Darstellungsmethoden  von  Stickstoffoxyd  hier 
näher  einzugehen,  erübrigt  sich.  Es  sei  nur  erwähnt,  daß  J.  Thiele^)  vor- 
schlug, es  aus  saurer  Ferrosalzlösung  und  Natriumnitritlösung  in  seinem 
oben  beschriebenen  Apparat  (Fig.  408,  S.  229)  zu  entwickeln: 

FeCl,  -h  NaNO,  +  2  HCl  =  FeCls  -f  NaCl  +  H,()  +  NO. 

Man   erhält   so   nach  dem  Waschen  mit  Alkali  ein  sehr  reines  Gas. 


*)  Victor  Mei/er,  Über  die  Xitroverbindungeu  der  Fettreihe.  Liebigtt  Annal.  d. 
( heiii.  u.  Phanu.  Bd.  175.  S.  141  (1875). 

')  ./.  Thilo,  Die  Fabrikation  und  Kompression  des  Stickstoffoxyduls.  Chem.-Ztg. 
Bil.  18.  S.  532  (1894).  —  Vgl.  auch  //.  Moissan,  Beschroibung  eines  neuen  Apparates 
für  die  Darstellung  reiner  (Jase.  C'omptes  rendus  de  l'Acad.  des  scicnces  de  Paris.  T.  137. 
p.  363(1903). 

•)  L,  Cariust,  Absorptiometrische  Untersuchungen.  Liebigs  Annal.  d.  Chem.  u. 
Pharm.  Bd.  W.  S.  138  (1885). 

*)  L.  ("ariuSy  1.  c. 

^)  Entwicklung  von  Stickoxyd.  Liebigs  Annal.  d.  (.'hem.  u.  Pharm.  Bd.  253.  8.  246 
(1889):  Chem.  Zentralbl.  1889.  II.  S.  638.  —  Vgl.  auch  J.  J/<i/M,vrÄa-,  Über  eine  Methode 
lur  Darstellung  von  Stickoxyd  neben  Stickstoffdioxyd.  Chem.-Ztg.  Bd.  29.  S.  31  (1905); 
Oiem.  Zentralbl.  1905.  I.  s/495. 


Siickstofftrhxyd  (gasförmige  salpetrige  Säure):  N,0,. 

Von  der  Salpetersäure  aus  lassen  sich  bekanntlich  sämtliche 
Oxydations-  und  Reduktionsstufen  des  Stickstoffs:  vom  Ammoniak  bis  zum 
Stickstoffpentoxyd,  darstellen. 

Mittelst  Arsentrioxyd  erhält  man  aus  Salpetersäure  je  nach  deren 
Konzentration:  N,0,  XO,  NjO,  (bzw.  NO  +  NO,)  und  Njü*  oder  Gemische 
dieser  Oxyde.  Fast  nur  Stickoxyd  entsteht  aus  Salpetersäure  vom  spe- 
zifischen Gewicht  1'20,  fast  nur  Stickstofftrioxyd  aus  Salpetersäure 
vom  spezifischen  Gewicht  1;15  und  fast  nur  Stickstofftetroxyd  aus 
einer  Säure  vom  spezifischen  Gewicht  r45. ') 

Zum  Diazotieren  mit  gasförmiger  salpetriger  Säure  wendet  man  am 
besten  die  gewöhnliche  konzentrierte  Salpetersäure  des  Handels  (vom  spe- 
zifischen Gewicht  r41)  an  und  läßt 
diese  in  einem  Kolben  mit  Schleifen- 
trichter auf  stUckförmiges  Arsentrioxyd 
bei  gelinder  Wärme  einwirken  (siehe 
Fig.  415).  Der  Rundkolben  a  ruht  auf 
einem  Baboblech  (vgl.  Fig.  112,  S.  57). 
der  leere  Erlenmeyerkolben  b  dient 
zum  Zurückhalten  von  mitgerissener  Sal- 
petersäure usw.  und  kann  ev.  gekühlt 
werden,  das  Kölbchen  c.  das  sich  z.  B. 
bei  der  Diazotierung  von  Anilin  nicht 
über  lü»  erwärmen  darf,  steht  in  Eis- 
wasser. ') 

Mitgerissene    Salpetersäure  kann 
auch  durch  Waschen  des  Gases  mit  wenig 
Flg.  115.  konzentrierter  Natriumnitritlösung  ent- 

fernt werden.  Um  trockenes  Salpetrig- 
säureanhydrid  zu  erhalten,  kann  man  die  aus  dem  Gemisch  von  Arsentrioxyd 
und  Salpetersäure  (d  r.'t)  erhaltenen  Dämpfe  zunächst  durch  ein  Rohr 
mit  Calciumnitrat,  dann  über  Phosphorpentoxyd  leiten.  Es  ist  von 
praktischem  und  theoretischem  Interesse,  daß  nach  neueren  Untersuchungen ') 
dieses  völlig  trockene  Stickstofftrioxyd  nicht  in  NO -|- NO.  dissoziiert, 
sondern  als  gasförmiges  N,  0,  existenzfähig  ist. 


')  G.  Luiiffe,  Über  <lie  salpptrigcu  (iaee  aus  Salpetersäure  und  Stärke  und  die- 
jeui^ren  in  ileii  Schn-efelBäurtkammem.  Bur,  d.  Deutschen  ehem.  Geacllscb.  Jg.  11.  S.  1229 
(1878)  und:  Zur  Darstallimg  der  salpetrigen  Säure.  Ebenda.  S.  1641. 

')  Vgl.  Emil  Fineher,  Anleitung  zur  Darstellung  orgauischer  Präparate,  Verla§r 
von  Vicweg  &  Sohn.  1905.  S.  12.  —  A.  Gculhtr,  Chem.  Kleinigkeiten;  Einiges  über 
SalpetrigBäurennbydrid  ....  Liehiqt  Knas\.  Bd.  246.  8.96(1688). 

•)  U.  Brertton  Baker  und  Jliirie/  Baker,  GaBförmiges  Stiekfitofftrioiyd.  Joum. 
Cbem.  Soc.  London.  Vol.  »1.  p.  1862  {1907);  Cbem.  Zentralbl.  1908.  I.  S.  210.' 
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Längere  Schlauchleitungen  sind  beim  Arbeiten  mit  gasförmiger 
salpetriger  Säure  zu  vermeiden.  Kautschuk  wird  von  ihr  heftig  angegriffen, 
indem  sich  die  „Nitrosite^  bilden,  i)  Auch  Korken  werden  von  dem 
Gase  rasch  zerstört 

c)  Darstellnng  kohlenstoffhaltiger  gaefSrmiger  Verbindungen. 

Kohlenoasyd. 

Dieses  Gas  kann  aus  gepulvertem  gelbem  Blutlaugensalz  darge- 
stellt werden,  indem  man  1  Teil  davon  mit  8 — 10  Teilen  konzentrierter 
Schwefelsäure  erhitzt.*)  Man  erwärmt  das  Gemisch  vorsichtig,  bis  die 
Gasentwicklung  beginnt,  und  entfernt  dann  sofort  die  Flamme,  da  die  Re- 
aktion sonst  zu  stürmisch  verläuft  und  leicht  ein  Überschäumen  eintritt 
Man  erhitzt  erst  wieder,  wenn  die  Reaktion  nachläßt,  erhält  dann  aber 
gleichzeitig  etwas  Schwefeldioxyd.  Auch  im  Anfange  pflegt  dieses 
Gas  und  außerdem  Kohlendioxyd  dem  entweichenden  Gase  beigemengt  zu 
sein,  so  daß  man  eine  Waschflasche  mit  Alkalilauge  einschalten  muß.  Weil 
man  den  Prozeß  wenig  in  der  Hand  hat,  fängt  man  zweckmäßig  das  Gas 
zunächst  in  einem  Gasometer  unter  Wasser  auf.  Das  Kohlenoxvd  ist  erst 
dann  luftfrei,  wenn  eine  im  Reagenzglase  unter  Wasser  aufgefangene  Probe 
beim  Anzünden  nicht  verpufft,  sondern  ruhig  abbrennt. 

Auch  aus  Oxalsäure  läßt  sich  durch  Wasserentziehung  mittelst  kon- 
zentrierter Schwefelsäure  Kohlenoxyd  erhalten.  Das  gleichzeitig  entstehende 
Kohlendioxyd  bindet  man  in  zwei  mit  starker  (ca.  BHVoig^'')  Kalilauge  be- 
schickten Waschflaschen,  s) 


COOK 


>  CO  +  CO,  +  Hj  ( ). 


COOH 

Am  bequemsten  erhält  man  aber  Kohlenoxyd  aus  Ameisensäure,  die 
95 — lOOVoig  jßtzt  billig  im  Handel  ist.  *)  Man  erwärmt  konzentrierte 
Schwefelsäure  in  einem  Kolben  mit  Hahntrichter  und  Gasableitungsrohr 
auf  ca.  100®  und  läßt  die  gleiche  (lewichtsmenge  98°/oiger  technischer 
Ameisensäure  zutropfen.  Es  tritt  perlende,  beciuem  regulierbare  Gasent- 
wicklung, kein  Schäumen  ein.  Läßt  die  Kohlenoxydentwicklung  mit  der 
Verdünnung  der  Schwefelsäure  nach,  so  erhitzt  man  über  einem  ca.  1  cpn 


M  Vgl.  z.  B.  r.  Harries,  Über  Kautschuk.  Zeitschr.  f.  augew.  Chemie.  Bd.  20. 
S.  1265  (1907);  P.  Alexander,  Die  Nitrosite  des  Kautschuks.  Ebenda.  S.  1H55:  (\  Harrien, 
Zur  Kenntnis  der  EiuMirkunp  des  Stickstofftrioxyds  auf  Kautschuk.    Ebenda.    S.  1969. 

*)  Chr.  (irimm  und  (i.  Hamdohr,  (^ber  die  Einwirkung  der  konzentrierten  Schwefel- 
siure  auf  Bhitlaugensalz.   Liebigs  Annal.  d.  Chem.  u.  Pharm.  Bd.  ©8.  S.  127  (18r>6). 

•)  Siehe  L.  (iattertnann,  Praxis  des  organischen  Chemikers.  9.  Aufl.  190?).  S.  295. 

*l  1  k<j  98-10ü%ige  Säure  ca.  1  Mk.  (Nitritfabrik  Cöpenick  bei  Berlin.) 
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hohen  Flämmchen. i)  Der  von  Döbereiner*)  aufgefundene  Prozeß  verläuft 
so  glatt,  daß  sich  eine  gasometrische  Bestimmung  von  Ameisensäure  darauf 
gründen  läßt») 

Getrocknet  A^ird  das  Gas  mittelst  Calciumchlorid  oder  konzentrierter 
Schwefelsäure. 

Beim  Arbeiten  mit  Kohlenoxyd  ist  stets  die  große  Giftigkeit  des 
Gases  zu  beachten,  um  so  mehr,  als  es  geruchlos  ist.  Das  überschüssig 
entweichende  Gas  kann  man  entweder  durch  Anzünden  oder  durch  Einleiten 
in  Kupferchlorürlösung  unschädlich  machen. 

Kohlendioxyd. 

Diese  Verbindung  ist  als  dünne,  leicht  bewegliche,  wasserhelle  Flüssig- 
keit in  Stahlbomben  (mit  Rechtsgewinde)  im  Handel.  Die  physikalischen 
Konstanten  der  flüssigen  „Kohlensäure 'S  soweit  sie  praktisches  Interesse 
haben,  sind  in  der  Tabelle  S.217  zusammengestellt.  Wie  erwähnt  (vgl.  S.  263), 
sind  sie  denen  des  Stickoxvduls  außerordentlich  ähnlich. 

Unter  dem  Dnick  der  Atmosphäre  ist  Kohlendioxyd  als  Flüssig- 
keit nicht  beständig,  da  sie  im  allgemeinen  so  rasch  unter  Absorption 
von  Wanne  verdunstet,  daß  der  nicht  verdampfte  Teil  zu  einer  schnee- 
artigen lockeren  Masse  erstarrt.  Die  Gewinnung  des  festen  Kohlendioxyds 
und  dessen  Anwendung  zu  Kühlzwecken  ist  im  fünften  Kapitel  (siehe  S.  43) 
beschrieben. 

Festes  Kohlendioxyd  schmilzt  (unter  Druck)  bei  — r)6*6®  und  siedet 
(bei  Atmosphärendruck)  bei  — 78*8°.  Es  läßt  sich  in  einem  Diamantmörser 
(Fig.  13,  S.  IT))  zu  einer  festen  Masse  zusammenpressen,  die  an  der  Luft 
nur  langsam  verdunstet  und  mithin  einen  regelmäßigen  Gasstrom  eines 
sehr  reinen  Kohlendioxyds  erzeugt. 

Das  Lösungsvermögen  flüssigen  Kohlendioxyds  für  Salze  und  orga- 
nische Substanzen  ist  erheblich  geringer,  als  das  der  meisten  übrigen  ver- 
flüssigten Gase.*) 

Die  vorschriftsmäßig  gefüllten  Kohlensäureflaschen  sind  schon  bei 
ca.  2i\^  ganz  mit  Flüssigkeit  angefüllt,  so  daß  auch  die  stehende 
Flasche  flüssige  Kohlensäure  liefert.  Wegen  deren  starker  Kompressi- 
bilität liegt  aber  keine  (lefahr,  daß  die  Flasche  gesprengt  werden  könnte, 
vor.  Der  Prüfuugsdruck  von  190  Atmosphären  wird  erst  bei  52®  erreicht. 
Bei  dieser  Temperatur,  die  oberhalb  der  kritischen  Temperatur  des  Kohlen- 
dioxyds liegt  (31°),  ist  der  Inhalt  der  Bombe  gasförmig. 


M  Vgl.  E.  Huppj  Kleine  Laboratoriumsnotizen:  Darstellung  von  Kohlenoxyd. 
Chem.-Ztg.  Bd.  32.  S.  983  (1908);  Chem.  Zentralbl.  1908.  U.  S.  1422. 

-)  Schireiffger-Meineckes   Journ.  f.  Chem.  u.  Pharm.  Bd.  32.  S.  345  (1821). 

»)  M.  Wegner,  Zeitschr.  f.  analyt.  Chem.  Bd.  42.  S.  427  (1903).  —  Vgl.  auch  Ber.  d. 
Deutschen  ehem.  Ges.  Jg.  38.  S.  951  (1905);  ebenda  Jg.  39.  S.  53  und  3723  (1906). 

*)  E.  H.  Bilchnery  Flüssige  Kohlensäure  als  Lösungsmittel.  Zeitschr.  f.  physikal. 
Chem.  Bd.  54.  S.  665  (1906). 
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Von  Verunreinigungen  des  in  Bomben  käuflichen  Kohlendioxyds 
kommt  hauptsächlich  Glyzerin  in  Frage,  das  zur  Schmierung  der  Kom- 
pressionsmaschinen ven^endet  wird,  femer  Wasser  und  Luft.  Der  Gehalt 
an  letzterer  beträgt  etwa  0*2  Volumprozente.*)  Er  wechselt  jedoch  in 
weiten  Grenzen.  Femer  können  dem  Gase  Schwefeldioxyd,  Kohlenoxyd 
und  flüchtige  organische  Substanzen  beigemengt  sein.  ^Vls  Reagenzien 
zur  Prüfung  auf  diese  Vemnreinigungen  dienen  sehr  verdünnte  angesäuerte 
Kaliumpermanganatlösung,  Jodlösung  und  reine  konzentrierte  Schwefelsäure. 
Die  ersteren  zwei  Flüssigkeiten  werden  eventuell  entfärbt,  die  letztere 
von  organischen  Stoffen  gebräunt. 

Die  Darstellung  von  Kohlendioxyd  im  Laboratorium  geschieht  aus- 
schließlich durch  Zersetzung  von  Carbonaten  mittelst  Säuren  oder  sauren 
Salzen.  Vor  allem  dient  kohlensaurer  Kalk  (weißer  Marmor,  Kreide, 
Kalkspate  Kalkstein)  und  ein  Gemisch  von  1  Teil  roher  Salzsäure  und 
1  Teil  ausgekochtem  Wasser  zur  Kohlendioxydent\Aicklung.  Sie  wird  in 
Kippschen  oder  ähnlichen  Apparaten  (vgl.  z.  K:  A,  B  in  Fig.  :W7,  S.  146) 
vorgenommen.  Schwefelsäure  zu  verwenden  ist  nicht  angängig,  weil  sich 
dann  Gips  bildet,  der  das  Karbonat  einhüllt  und  vor  weiterer  Zersetzung 
schützt. 

Auch  magnesiumhaltige  Carbonate  (Magnesit.  Dolomit)  können  be- 
nutzt worden.  Jedoch  empfiehlt  es  sich,  Dolomit  und  ebenso  Kalkstein 
vorher  schwach  zu  glühen,  um  bituminöse  Bestandteile  zu  zerstören,  ohne 
Kohlendioxyd  auszutreiben.  *) 

Um  luft freies  Kohlendioxvd  zu  erhalten,  nmß  man  ebenso,  wie  das 
zur  Verdünnung  der  Säure  benutzte  Wasser,  so  auch  den  Marmor  usw. 
auskochen. 

Ein  reineres  und  speziell  luftfreies  (ias  erhält  man  durch  Zusammen- 
schmelzen von  Natriumkarbonat  und  Kalium karbonat.  Die  Schmelze  wird 
dann  gix)b  zerkleinert  und  mit  verdünnter  Schwefelsäure  zersetzt.  An  Stelle 
der  letzteren  läßt  sich  eine  wässerige  Lösung  von  Xatriumbisulfat  anwen- 
den 5).  die  bei  gewöhnlicher  Temperatur  einen  gleichmäßigen  Strom  sehr 
reinen  Kohlendioxvds  entwickelt. 

« 

Das  auf  die  eine  oder  andere  Weise  bereitete  Kohlendioxvd  befreit 
man  von  mitgerissenen  Säuredämpfen  durch  Waschen  mit  Wasser  oder 
besser  mit  Xatriumkarbonatlösung,  von  Schwefelwasserstoff,  Kohlenwasser- 
stoffen usw.  durch  Waschen  mit  Kaliumpermanganatlösung.  Zum  Trocknen 
kann  konzentrierte  Schwefelsäure,  Phosphoi-pentoxyd  usw.  dienen. 


M  A.  Lange,  Die  l'ntcrsuchnnjr  iUt  flüssijren  Kohlensäure  des  Handels.  Hif  che- 
mische Industrie.  Bd.  23.  S.  530    541  iWM^)). 

')  //.  Rrinsch,  Reine  Kohlensäure  aus  Kreide  oder  Kalkstein.  Neues  Jahrbuch  f. 
Pharm.  Bd.  19.  8.  87  (1803):  Cheni.  Zentralhl..  181)3,  S.  07«  u.  Jahresher.  üher  d.  Fort- 
schritte d.  (  hem.  18(53.  S.  145. 

■*)  //.  liornfnJf/rr,  Kinfache  und  schneUe  Kntwiokluni;  reiner  (ia^e.  Zeitschr.  f 
analyt.  ehem.  Bd.  29.  S.  140  (WM)):  (hem.  Zentralhl.  imi  1.  S.  <J73. 
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Über  die  Durchlässigkeit  von  Gummischläachen  für  Kohlendioxyd  siehe 
oben  (S.  11). 

Äthi/len  (C,  HJ. 

Äthylen  läßt  sich  zweckmäßig  nach  E.  Erlenmeyer  und  H.  Bunte  ^ 
aus  Alkohol  durch  Wasserentziehung  mittelst  Schwefelsäure  darstellen: 

CHs .  CH,  OH  -  Hj  0  +  CHa .  CH^. 

Es  werden  z.  B.  oO  //  absoluter  Alkohol  mit  HOO  g  konzentrierter 
Schwefelsäure  jremischt  und  in  einem  etwa  2  l  fassenden  Rundkolben  vor- 
sichtig erhitzt,  bis  eine  lebhafte  Entwicklung  von  Äthylen  eintritt.  Dann  läßt 
man  aus  einem  aufgesetzten  Tropftrichter,  dessen  Ausflußöffnung  verengt  ist, 
ein  Gemisch  von  1  Teil  Alkohol  mit  2  Teilen  konzentrierter  Schwefelsäure 
so  rasch  zufließen,  daß  eine  konstante  Gasentwicklung  ohne  starkes  Schäu- 
men stattfindet.  Das  entweichende  Gas  wird  durch  eine  mit  Schwefelsäure 
beschickte  Waschflasche  von  Alkohol  und  Äther  befreit  und  sodann  zur 
Entfernung  von  schwefliger  Säure  durch  verdünnte  Natronlauge  geleitet. 
Die  Apparatur  ist  in  Fig.  372  (S.  199)  dargestellt.  Die  dritte,  in  Eis 
stehende  Waschflasche  rf  in  der  Abbildung  enthält  Brom,  wenn  man  Äthylen- 
bromid  darstellen  will.  2) 

Das  auf  diesem  Wege  gewonnene  Äthylen  enthält  nach  P.  Villard ') 
geringe  Mengen  einer  leicht  kondensierbaren  Beimengung,  die  als  sirupöse 
Masse  zurtickbleibt,  wenn  man  das  Äthylen  verflüssigt  und  dann  bei  ca.  — 80® 
wieder  verdampft. 

An  SteUe  der  Schwefelsäure  läßt  sich  zur  Äthylendarstellung  aus 
Alkohol  auch  sirupöse  Phosphorsäure  vom  spezifischen  Ge>richt  1*7 
bis  l-7o  anwenden.*)  Man  entwässert  diese  zunächst  dadurch,  daß  man  sie 
in  einer  offenen  Schale  unter  Umiühren  mit  einem  Thermometer  allmäh- 
lich envärmt.  Bei  U\0^  beginnen  Wasserdämpfe  zu  entweichen.  Man  erhitzt, 
bis  sich  bei  220°  nur  noch  wenige  Dampfblasen  entwickeln.  Die  entwässerte? 
Säure  füllt  man  in  einen  weithalsigen  Rundkolben  von  200  cni^  Inhalt,  er- 
wärmt auf  210— 220<>  (Thermometerkugel  in  der  Säure)  und  läßt  bei 
dauernder  Erhaltung  dieser  Temperatur  aus  einem  unten  fein  ausgezogenen 
Tropftrichter  gewöhnlichen  Alkohol  zutropfen.  Es  entweicht  ein  regelmäßiger 
Strom  von  Äthylen,  ohne  daß,  wie  bei  der  ersten  Methode,  Verkohlen  und 
Überschäumen  zu  befürchten  sind. 

Im  Gegensatz  zum  Acetylen  (siehe  den  nächsten  Abschnitt)  ist  Äthylen 
nur  schwach  endothennisch. 


M  über  eine  zweckmäßige  ÜarstcHung  von  Äthylen  und  Äthenbromür.  Liehifjs 
Annal.  d.  Chem.  u.  Pharm.  Bd.  IÖ8.  S.  64  (1873).  —  /;.  Krlenmeyer,  Über  die  Darstellung 
des  Äthylens  und  einiger  Äthenverbindungen.  Ebenda.   Bd.  192.  S.  244  (1878). 

*)  Vgl.  Emil  Fiachet-y  DareteUung  organischer  Präparate.    7.  Aufl.  1905.  S.  29. 

»)  Studie  über  verflüssigte  Gase.  Annales  de  C'himie  et  de  Phvsique.  [7.]  T.  10. 
p.  387  (1897):  Chem.  Zentralbl.  1897.  I.  S.  729. 

*)  Vgl.  L.  Gaftermann,  Praxis  des  organischen  Chemikers.  9.  Aufl.  1909.  S.  167. 
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Äcetylen  (CjHs). 

Acetylen  ist  eine  stark  endotherme  Verbindung.  Die  große  Energie- 
menge, die  zu  ihrer  Darstellung  aufgewendet  werden  muß,  und  die  sie  da- 
her aufgespeichert  enthält,  wird  bei  ihrem  Zerfall  plötzhch  wieder  frei. 
Daher  zersetzt  sich  Acetylen  unter  Umständen  —  besonders  leicht  aber 
im  komprimierten  Zustande  —  unter  heftigster  Explosion  in  Kohlen- 
stoff und  Wasserstoff,  ein  Zerfall,  auf  dem  bekanntlich  auch  die  Leucht- 
kraft der  Acetylenflamme  (glühender  Kohlenstoff)  beruht. 

Seit  der  billigen  Darstellung  von  Calciumkarbid  im  elektrischen  Ofen 
aus  Kalk  und  Kohle  und  dem  daraus  resultierenden  großen  Aufschwung 
der  Acetylenindustrie  wurden  die  Bedingungen,  unter  denen  Explosionen 
eintreten  können,  genau  untersucht. 

Nach  Berthelot  und  Vieille^)  verbreitet  Acetylen  eine  an  einer  Stelle 
durch  einen  glühenden  Metallfaden  bewirkte  Zersetzung  bei  gewöhnlichem 
Druck  nicht ;  bei  Drucken  über  2  Atmosphären  zeigt  das  Gas  jedoch 
explosive  Eigenschaften,  und  zwar  ist  seine  Explosionskraft  dann  ungefähr 
so  groß,  wie  die  von  Schießbaumwolle.  Es  tritt  dabei  eine  Temperatur- 
erhöhung auf  ca.  2750°  ein.  Verdichtetes  Acetylen  darf  daher  nur  mit 
höchstens  2  Atmosphären  Überdruck  in  den  Verkehr  gebracht  werden. 
Da  die  Tension  flüssigen  Acetylens  bei  +  20*2®  428  Atmosphären  be- 
trägt-), ist  es  nur  im  komprimierten,  nicht  im  flüssigen  Zustande  im 
Handel. 

An  freier  Luft  wird  flüssiges  Acetylen  —  ebenso  wie  flüssiges  Kohlen- 
dioxyd (vgl.  S.  268)  durch  rasche  Verdunstung  bald  fest.  Auch  die 
physikalischen  Konstanten,  namentlich  kritischer  Druck  und  kritische  Tem- 
peratur, haben  für  flüssiges  Acetylen  und  flüssiges  Kohlendioxyd  sehr  nahe- 
liegende Werte  (vgl.  die  Tabelle,"  S.  217). 

Acetylen  ist  in  manchen  organischen  Lösungsmitteln,  z.  B.  in  Methylal, 
Äthvlal,  Äthvlacetat  und  besonders  in  Aceton  sehr  leicht  löslich.  Ein 
Volumen  Aceton  löst  bei  15®  und  gewöhnlichem  Druck  2r>  Volumina,  unter 
12  Atmosphären  sogar  ;^00  Volumina  und  bei  -80®  und  gewöhnlichem 
Druck  mehr  als  2000  Volumina  Acetylen.»)  Bei  Zusatz  von  Aceton  zu 
flüssigem  Acetylen  tritt  eine  beträchtliche  Kontraktion  ein,  so  daß  es  mög- 
lich ist,  unter  Druck  mehr  gelöstes  als  flüssiges  Acetylen  aufzuspeicheni. 
Praktisch   von   größter  Wichtigkeit   sind  diese   eigentümlichen  Lösungen 


*)  Untersuchungen  über  die  explosiven  Eif^enschaften  des  Acetylens.  Comptes 
rendus  de  TAcad.  des  sciences  de  Paris.  T.  128.  p.  523  (1896).  —  Vgl.  die  ('bersetzunur 
dieser  Abhandhinf?:  Die  (  hem.  Industrie.   Bd.  20.  S.  59  (1897). 

•)  /'.  ri7/fln/,  Physikalische  Mgenschaften  des  Acetylens;  Acetylenhydrat.  Comptes 
rendus  de  TAcad.  des  sciences  de  Paris.  T.  120.  p.  1262  (1895). 

•)  G.  Claude  und  A.  HeaSf  t^ber  eine  neue  Aufspeicheningsmethode  für  Acetylen. 
Comptes  rendus  de  TAcad.  des  sciences  de  Paris.  T.  124.  p.  62(5  (1897).  --  f'.  (laude, 
Über  die  Explodierbarkeit  des  Acetylens  bei  niederen  Temperaturen,  (.'omptes  rendus 
de  TAcad.  des  sciences  de  Paris.  T.  128.  p.  303  (1899). 
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aber  erst  geworden,  als  sich  herausstellte,  daß  der  explosive  Charakter 
stark  komprimierten  Acetylens  in  diesen  Lösungen  beträchtlich  abge- 
schwächt ist.  1) 

Während,  wie  erwähnt,  verdichtetes  Acetylen  bereit«  bei  2  Atmo- 
sphären explosiv  ist,  wird  gelöstes  Acetylen  erst  bei  10  Atmosphären 
Überdruck  explosiv.  Ein  gleich  großer  Behälter  kann  daher  eine  ofach 
größere  Menge  Acetylen  gelöst  als  gasförmig  komprimiert  enthalten,  ehe 
Gefahr  beginnt. 

Noch  weiter  herabgesetzt  wird  die  Explosionsgefahr,  wenn  man  die 
Acetylenlösung  nach  Edmund  Fouchi  sich  in  geeigneten  porösen  Massen 
aufsaugen  läßt*),  wie  ja  auch  die  Gefährlichkeit  des  Nitroglyzerins  durch 
Vermischen  mit  Kieselgur  (zu  Dynamit)  erheblich  verringert  \vird.  Solche 
in  porösem  Material  aufgesaugte  Acetylenlösungen  dürfen  im  Handel  soviel 
Acetylen  enthalten,  wie  einem  Überdruck  von  10  Atmosphären  entspricht. 
Zur  Aufnahme  des  Acetylens  dienen  auf  60  Atmosphären  gepiiifte  Stahl- 
flaschen von  3,  5,  15  und  30/  Inhalt,  die  350,  1500  und  3000/  Ace- 
tylen aufnehmen.  Die  Flaschen  werden  mit  einem  sehr  porösen  Zement 
aus  Kieselgur,  Spezialholzkohle  und  einem  guten  Bindemittel  gefüllt,  ge- 
trocknet und  bei  4-  -5  Atmosphären  mit  OO^/oigem ,  reinem  Aceton  gefüllt. 
Das  Poren  Volumen  der  Flaschen  beträgt  35o/o  und  wird  zu  ^j^  mit  Aceton 
gefüllt,  da  dieses  sich  beim  p]infüllen  von  Acetylen  um  40®/ o  ausdehnt.  Das 
Füllen  mit  dem  gereinigten  und  völlig  trockenen  Gase  bei  6o  18  Atmo- 
sphären erfordert  mehrere  Stunden,  da  die  Acetylenlösung  in  den  Poren 
des  Zements  nur  laugsam  zirkuliert.  3) 

Eine  weitere  Gefahr  birgt  die  Handhabung  von  Acetylen  deswegen 
in  sich,  weil  es  mit  manchen  Metallen,  namentlich  mit  Kupfer,  stark 
explosive  Verbindungen  zu  bilden  vermag.  Man  muß  daher  beim  Arbeiten 
mit  Acetylen  Metalleitungen  usw.  möglichst  vermeiden.  Dnickreduzier>^en- 
tile  und  alle  übrigen  Armaturteile  an  Acetylenbomben  müssen  insbesondere 
von  Kupfer  oder  Kupferlegierungen  vollkommen  frei  sein  (siehe  auch 
unter  Gasometer).  Es  scheint,  daß  namentlich  unreines  (ammoniak- 
und  phosphor  Wasser  Stoff  haltiges)  Acetylen  zur  Bildung  explosiver 
Acetylenmetalle  geneigt  ist.*) 


*)  Berthelot  und  ViciUe,  C^ber  liösuDgen  von  Acetylen  nnd  deren  explosive  Eigen- 
schaften. Comptes  rendus  de  l'Acad.  des  sciences  de  Paris.  T.  124.  p.  988  (1897). 

^)  Vgl.  John  S.  SeymotiTj  Lagerung  und  gefahrloser  Transport  von  Acetylen. 
Journ.  Franklin  Inst.  T.  156.  p.  1  (1903);  Chem.  Zentralbl.  19()3.  II.  S.  1223.  — 
L.  Kuchely  Die  Erzeugung  des  Acetylens  und  die  Verwendung  desselben  in  der  Industrie. 
Österr.  Chem.-Ztg.  [2.]  Bd.  10.  S.  117;  Chem.  Zentralbl.  1907.  II.  S.  107. 

»)  S.  Träubel  Über  gelöstes  Acetylen.  Journ.  f.  Gasbeleuchtg.  Bd.  51.  S.  141  (1909); 
Chem.-Ztg.  Bd.  33.  Rep.  S.139  (1909). 

*)  Vgl.:  Bericht  über  die  Verhandlungen  der  Konferenz  zur  Untersuchung  der 
mit  der  Handhabung  von  Acetylen  verbundenen  Gefahren.  Die  (.'heraische  Industrie. 
Bd.  20.  S.  53  (1897).  —  P.  Wolff,  Über  die  Reinigung  des  Acetylens.  Chem.-Ztg.  Bd.  22. 
S.281   (1898). 
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gangsprodukte  zu  Phosphide  reduziert,  die  mit  Wasser  den  sehr  giftigen 
und  eventuell  Selbstentzündungen  des  Acetylens  bedingenden  Phosphor- 
wasserstoff  entwickeln.  Auch  bilden  sich  im  elektrischen  Ofen  Nitride, 
die  mit  Wasser  Ammoniak  entwickebi,  und  geringe  Mengen  metallischen 
Calciums,  die  aus  Wasser  Wasserstoff  frei  machen.  Gelegentlich  enthält  das 
technische  Calciumkarbid  Aluminiumkarbid:  2VI4C3,  das  mit  Wasser  Methan 
liefert.  Der  Vollständigkeit  halber  sei  hinzugefügt,  daß  in  dem  aus  Cal- 
ciumkarbid entNvickelten  Acetvlen  auch  Sauerstoff,  Stickstoff,  Kohlen- 
oxyd,  Arsenwasserstoff  und  Siliciumwasserstoff  aufgefunden  wur- 
den ^),  und  daß  als  mechanisch  mitgerissene  Verunreinigung  äußerst  feiner 
Kalkstaub  dem  Gase  beigemengt  zu  sein  pflegt.  2)  Um  aus  dem  gif- 
tigen und  widerwärtig  riechenden  Rohacetylen  ein  reines  Produkt,  das 
einen  angenehmen  ätherischen  oder  aldehydartigen  Geruch  ^)  hat,  zu  ge- 
winnen, müssen  gründliche  Reinigungsmethoden  angewendet  werden.  Haupt- 
sächlich müssen  das  Ammoniak  und  die  Schwefel-  und  phosphorhaltigen 
Verunreinigungen  e\itfernt  werden,  um  dem  Gase  die  Selbst  entzündlichkeit, 
die  Explosivität,  den  Geruch  und  die  Giftigkeit  zu  nehmen. 

Zur  Bindung  des  Ammoniaks  und  gleichzeitig  zur  teilweisen  Trock- 
nung des  Acetylens  wäscht  man  das  entwickelte  Gas  zunächst  mit  Schwefel- 
säure vom  spezifischen  Gewicht  1*6 — 1*7.*)  Sodann  leitet  man  das  Acetylen 
zur  Entfernung  saurer  Gase  durch  Natron-  oder  Kalilauge.  ^)  Darauf  wendet 
man  ein  Oxydationsmittel  an,  um  den  Phosphorwasserstoff  zu  zerstören, 
d.  h.,  ihn  in  Phosphorsäure  zu  verwandeln.  Es  lassen  sich  hierzu  be- 
nutzen: Brom  Wasser*^);  salzsaure  Quecksilberchloridlösung');  saure 
Kupfer-,  Silber-,  Eisensalzlösungen  usw.  8);  saure  MetaUsaklösungen 
bei  Gegenwart   von  Chloralkalien»);    Chlorkalk ^o);    Chlorkalk   mit 


*)  Vgl.  G.  Lunge  und  E.  Cedet-creuts,  1.  c.  —  Chr.  Göttig,  über  die  Bedeutung  der 
Chloralkalien  bei  der  Absorption  des  Phosphorwasserstoffs  und  ein  hierauf  basiertes 
Reinigungsverfahren  für  rohes  Acetylen.  Ber.  d.  Deutschen  ehem.  Ges.  Jg.  32.  S.  1879  (1899). 

*)  L.  M.  Bullier  und  L.  Maquennsy  Ursprung  der  Verunreinigungen  des  Acetylens 
und  neue  Mittel  ihrer  Entfernung.  Revue  g^n.de  Chim.  pure  et  appl.  T.6.  p.348;  Chem. 
Zentralbl.  1903.  II.  S.  643.  —  H.  RohinCf  Über  Reinigung  des  Acetylens  und  hierzu 
dienende  Reinigungsmassen  und  Apparate.  Revue  g6n.  de  Chim.  pure  et  appl.  T.  8. 
p.  150;  Chem.  Zentralbl.  1905.  I.  S.  1516. 

')  Vgl.:  Die  Chem.  Industrie.  Bd.  20.  S.  53  ff.  (1897). 

*)  G,  Lunge  u.  E.Cedercreutz,  1.  c.  —  \^\.'.L.M<iquennef  Zur  Reinigung  des  Acetylen- 
gases.  Revue  g6n.  de  Chim.  pure  et  appl.  T.  7.  p.  345;  Chem.  Zentralbl.  1904.  II.  S.  1486. 

*)  A.  Bergi  und  Ä.  Begchler,  Reinigung  von  Acetylen.  Bull.  Soc.  Chim.  de  Paris. 
[3.]  T.  17.  p.  218  (1897);  Chem.  Zentralbl.  1897.  I.  S.  632. 

<*)  (\  Willgerodtj  Über  die  Entfernung  des  Phosphorwasserstoffs  aus  dem  aus  Cal- 
ciumkarbid dargestellten  Acetylen,  die  Reindarstellung  von  Acetylensilbemitrat  sowie 
über  die  Darstellung  fettaromatischer  Jodinverbindungen.  Ber.  d.  Deutschen  chem.  Ges. 
Jg.  28.  S.  2107  (1895);  Chem.  Zentralbl.  1895.  H.  S.  756. 

')  A.  Bergd  und  A.  ReychleTy  1.  c. 

*)  A.R,  Frank,  1.  c. 

•)  Chr,  Göttig,  1.  c. 

")  G.Lunge  und  E.  Cedercreutz,  1.  c.  —  P.WolJf,  Über  die  Reinigimg  des  Ace- 
tylens. Chem.-Ztg.  Bd.  22.  S.  281  (1898).  —  Vgl.  i?.  Bobine,   Über  Reinigung  des  Ace- 
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III.  Das  Auffangen  und  die  Aufbewahrung  von  Gasen. 

Die  Aufl)ewahrung  von  komprimierten  oder  verflüssigten  Gasen  in 
Eisen-  oder  Stahlflaschen  ist  bereits  im  ersten  Abschnitt  dieses  Kapitels 
behandelt  worden,  ebenso  die  Aufbewahrung  flüssiger  Luft  im  fünften 
Kapitel  (vgl.  S.  41).  Es  erübrigt  also  hier  nur  noch,  die  Gasometer 
zu  beschreiben  und  die  für  die  einzelnen  Gase  am  besten  geeigneten 
Sperrflüssigkeiten  zur  Sprache  zu  bringen. 

1.  Gasometer. 

Die  Gasentwicklung  nach  den  oben  beschriebenen  Methoden  in  den 
Fällen,  in  denen  der  Gebrauch  automatisch  wirkender  GasentAricklungs- 
apparate  nicht  angängig  ist,  und  ebenso  die  Gasentnahme  aus  Bomben 
ohne  Reduzierventil  läßt  sich  häufig  nicht  ohne  weiteres  in  der  Weise  be- 
werksteUigen,  daß  man  einen  kontinuierlichen,  unter  gleichmäßig  schwachem 
Druck  austretenden  Gasstrom  erhält.  Es  empfiehlt  sich  daher  oft,  das 
entwickelte  Gas  nicht  direkt  an  seine  Verwendungsstelle  zu  leiten,  sondern 
zunächst  einen  größeren  Behälter  damit  zu  füllen  und  es  aus  diesem 
unter  einem  bekannten  Druck  zu  entnehmen. 

Als  geeignete  Apparatur  kann  eine  zweihalsige  Wotdjfsche  Flasche 
dienen,  deren  einer  Tubus  einen  bis  auf  den  Boden  der  Flasche  reichenden 
Tropftrichter  trägt.  Zum  Gebrauch  füUt  man  diesen  einfachsten  Gasometer 
vollständig  mit  Wasser  (oder  einer  anderen  Sperrflüssigkeit,  siehe  den 
nächsten  Abschnitt),  dreht  ihn  unter  Wasser  in  einem  größeren  Bottich,  der 
die  „pneumatische  W^aune"  bildet,  um,  füUt  das  Gas  durch  den  zweiten 
Tubus  ein  und  verschließt  ihn  mit  einem  Hahnrohr.  Man  kann  nun 
den  Apparat  beliebig  aufstellen  und  das  Gas  jederzeit  aus  dem  Hahnrohr 
entnehmen,  indem  man  durch  den  Tropftrichter  Wasser  einfließen  läßt. 
Der  Druck  läßt  sich  durch  ein  auf  den  Tropftrichter  luftdicht  aufgesetztes 
Trichterrohr,  das  man  mit  Flüssigkeit  füllt,  in  weitesten  Grenzen  variieren. 

Bequemer,  weil  dann  eine  pneumatische  Wanne  nicht  nötig  ist, 
sind  zweihalsige  Wotdfsche  Flaschen  mit  Boden tubus.  Von  gleicher 
Konstruktion  sind  die  Gasometer  nach  Pepy  (Fig.  416).  Die  Handhabung 
dieses  Apparates  ergibt  sich  nach  dem  oben  Gesagten  von  selbst.  Man 
braucht  den  Gasometer  nur  bei  geöffneten  Hähnen  und  geschlossenem 
Bodentubus  vollständig  mit  der  Sperrflüssigkeit  zu  füllen  und  dann  bei 
geschlossenen  Hähnen  durch  den  Bodentubus  das  Gas  einzuleiten. 

Denselben  Gasometer,  aus  Metall  (Zink-  oder  Eisenblech)  verfertigt, 
stellt  Fig.  417  dar.  Ein  Wassers tandsrohr  zeigt  den  Flüssigkeitsspiegel 
im  Innern  an.  Das  Rohr  rechts  in  der  Figur  dient  dazu,  den  unteren 
Raum  des  Apparates  direkt  mit  der  Wasserleitung  zu  verbinden;  die  zwei 
röhrenförmigen  Stücke  zwischen  dem  oberen  und  unteren  Gefäß  links  in 
der  Figur  dienen  nur  als  Stützen. 

Derartige  Gasometer  zeigen  den  Übelstand,  daß  die  Ausströmungs- 
geschwindigkeit des  (iases   in   dem  Maße   stetig  geringer  wird,  als  sich 
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den  Vorzug,  daß  das  Gas  während  des  Ausströmens  unter  konstantem 
Druck  steht,  und  daß  die  Sperrflüssigkeit  bei  der  Füllung  nicht  entfernt 
zu  werden  braucht. 

Zum  Auffangen  von  Acetylen  vermeidet  man  besser  metallene 
Gasometer,  da  sich  explosive  Acetylenmetalle  bilden  können.^)  Besonders 
gefährlich  ist  Acetylen kupf er. 

Wie  man  sich  in  einfachster  Weise  aus  einem  großen,  enghalsigen 
Meßzylinder  („Schüttelzylinder'*)  einen  bequemen  Gasometer  schafft,  der 
zugleich  das  aufgefangene  oder  entnommene  Gasvolumen  abzulesen  ge- 
stattet, ist  in  Fig.  68  (S.  38)  dargestellt.*)  Für  geringere  Gasmengen  ge- 
nügt  ein   Nitrometer,   wie    er  in  der  Elementaranalyse   gebraucht  wird. 

Zum  dauernden  Aufbewahren  kleiner  Gasproben  eignet  sich  die 
von  A.  Stock  angegebene  Stöpselflasche  mit  Quecksilberverschluß  (vgl. 
Fig.  321,  S.  154). 

2.  Sperrflüssigkeiten. 

Bei  der  W^ahl  einer  geeigneten  Sperrflüssigkeit  für  ein  Gas,  das  man 
in  Standzylindem  über  der  pneumatischen  Wanne  auffangen  oder  in  Gaso- 
metern aufbewahren  will,  ist  erstens  darauf  zu  achten,  daß  Gas  und 
Flüssigkeit  weder  chemisch  noch  physikalisch  aufeinander  einwirken,  und 
zweitens  darauf,  daß  die  Tension  der  Flüssigkeit  bei  der  in  Frage 
kommenden  Temperatur  nicht  zu  hoch  ist. 

Aus  chemischen  Gründen  ist  z.B.  Quecksilber  als  Sperrflüssigkeit 
für  Chlor  nicht  brauchbar,  weil  sich  die  beiden  Stoffe  leicht  miteinander 
verbinden,  und  aus  physikalischen  Gründen  ist  ebenso  kaltes  Wasser 
zum  Auffangen  von  Acetylen  (und  auch  von  Chlor)  wenig  geeignet,  weil 
sich  das  Gas  darin  ziemlich  stark  auflöst.  Wegen  ihrer  großen  Tension 
bei  mittleren  Temperaturen  sind  endlich  viele  organische  Flüssigkeiten, 
wie  Äther  oder  Benzol,  als  Sperrmittel  meistens  nicht  gut  zu  gebrauchen. 
Um  zwecks  Reduktion  eines  Gasvolumens  auf  0°  und  760  mm  den  Druck 
festzustellen,  unter  dem  ein  Gas  steht,  muß  man  von  dem  abgelesenen 
und  auf  0^  reduzierten  Barometerstand  die  Tension  der  Sperrflüssigkeit, 
die  ja  dem  äußeren  Luftdruck  entgegenwirkt,  abziehen.  Diese  Korrektion 
ist  gewöhnlich  bei  Anwendung  von  Quecksilber,  dessen  Tension  bei  20^ 
nur  004  mm  Quecksilbersäule  beträgt,  zu  vernachlässigen,  fällt  dagegen 
beim  (lebrauch  von  Wasser,  das  bei  20^  eine  Dampfspannung  von  1 7*4  mm 


*)  Vgl.  E.  Pollacciy  Ebcplosion  eines  Acetylengasometers  infolge  Bildung  von 
Acetylenkupfer.  L'Orosi.  T.  32.  p.  397  (1899);  Chein.  Zentralbl.  1900.  I.  S.  954.  — 
T.  Gigliy  Über  die  Explosion  eines  Acetylengasometers.  Chem.-Ztg.  Bd.  24.  S.  37  (1900); 
Chem.  Zentralbl.  1900.  I.  S.  954.  —  A.  Kiesewalter y  Über  die  Explosion  eines  Acetylen- 
gasometers. Chem.-Ztg.  Bd.  24.  S.  264  (1900);  Chem.  Zentralbl.  1900.  I.  S.  955.  — 
T.  Gigliy  Nochmals  über  die  Explosion  eines  Acetylenbehälters.  Chem.-Ztg.  Bd.  24, 
S.  468  (1900);  Chem.  Zentralbl.  1900.  II.  S.  30. 

')  Vgl.  E.  Kempf y  Oxydationen  mit  Silberperoxyd.  III.  Die  Oxydation  von  p-Benzo- 
chinon.  Ber.  d.  Deutschen  ehem.  Gesellsch.  Jg.  89.  S.  3720  (1906). 
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hat,  in  die  Wage.   Noch  mehr  würde  dies  bei  vielen  organischen  Flüssig- 
keiten der  Fall  sein. 

Die  gebräuchlichste  Sperrflüssigkeit  ist  Wasser.  Es  löst  die  schwer 
zu  Flüssigkeiten  komprimierbaren  Gase  nur  sehr  wenig.  Wasserstoff, 
Sauerstoff,  Stickstoff,  von  denen  sich  Sauerstoff  noch  am  meisten  in  Wasser 
löst,  lassen  sich  daher  über  Wasser  aufbewahren,  ebenso  Kohlenoxyd  und 
Stickoxyd.  Dagegen  ist  für  Chlor,  Kohlendioxyd,  Stickoxydui,  Schwefel- 
wasserstoff, Äthylen  und  Acetylen  Wasser  nicht  gut  zu  verwenden,  und 
für  Ammoniak,  Schwefeldioxyd,  Halogenwasserstoff  ist  es  überhaupt  un- 
brauchbar. Die  folgende  Tabelle  gibt  hierüber  und  über  die  geeigneten 
Sperrflüssigkeiten  Aufschluß,  a  ist  der  Absorptionskoeffizient  des  betreffen- 
den Gases  für  Wasser  bei  20«,  d.  h.  das  von  einem  Volumen  Wasser  bei 
20®  aufgenommene  Volumen  des  Gases  (reduziert  auf  0"  und  760  mm), 
wenn  der  Partialdruck  des  Gases  760  mm  beträgt.  /  ist  derselbe  Wert 
wie  «,  nur  daß  nicht  der  Partialdruck  des  Gases,  sondern  der  Gesamt- 
druck (des  Wassers  und  des  Gases)  760  mm  ausmacht,  q  gibt  die  Menge 
des  Gases  in  Grammen  an,  die  von  100  ^  reinen  Wassers  bei  20®  aufge- 
nommen wird,  wenn  der  Partialdruck  des  Gases  4-  dem  Dampfdruck  des 
Wassers  bei  20®  760  mm  beträgt. 

Absorption  (Löslichkeit)  von  Gasen  in  Wasser  bei  20®*)  und 

die  geeigneten  Sperrflüssigkeiten. 


Gas 


!  Formel 


a  bsw.  / 


Geeignete  Speriilttsfigkeit 


Wasserstoff    .... 

Sauerstoff 

Ozon 

Stickstoff 

Chlor 

Schwefel  Wasserstoff 
Schwefeldioxyd  .  . 
Chlorwasserstoff  .  . 
Bromwasserstoff  .  . 
Jodwasserstoff  .  .  . 

Ammoniak 

Stickoxydui 

Stickoxyd 

Stickstofftrioxyd .  . 

Kohlenoxyd 

Kohlendioxyd    .  .  . 

Äthylen 

Acetylen 


H, 

a      0018 

0, 

a      0031 

0, 

ca.  0  8 

Nt 

«     0016 

Cl, 

/     2-26 

H,S 

a     2-67 

SO, 

a   39-37 

HCl 

/  4420 

HBr 

/5321*) 

HJ 

h 

NH, 

a  710-6 

N,0 

a     0  63 

NO 

a      0047 

N,0, 

CO 

a     0023 

CO, 

a     0-878 

C,U, 

a     0-122 

C,H, 

a      103 

000016 
0004 

0-C02 
0-73 

0-398 
11-29 
721 
1930 

535 
0121 
0006 


00028 
0169 
0015 
012 


Luft,  Wasser,  Quecksilber 
Wasser,  Quecksilber 
Schwefelsäure,  Quecksilber 
Wasser,  Quecksilber 
Luft,  warmes  Wasser,  Salzlösung 

Quecksilber 

Quecksilber 
I  Quecksilber 
I  Quecksilber 
j  Luft 

Quecksilber 

Warmes  Wasser,  Quecksilber 

Wasser,  Quecksilber 


Wasser,  Quecksilber 
CalciumchloridlösungjQuecksilber 
Wasser,  Salzlösung,  Quecksilber 
Kochsalzlösung,  Quecksilber 


*)  Vgl.  auch  Landoli'Bömatein  ( Meyerhoff  er)  y   Physik.-chem.  Tabellen ,  3.  Aufl., 
Jul.  Springer,  1905. 
»)  Bei  25*. 
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Für  vorübergehende  Aufbewahrung  eines  in  kaltem  Wasser  leicht  lös- 
lichen Gases  wendet  man  gelegentlich  warmes  Wasser  an,  so  z.  B.  für 
Chlor  und  Stickoxydul. 

In  manchen  Fällen  empfiehlt  es  sich,  eine  öl- oder  Paraffin  Schicht 
(Paraffinum  liquidum)  auf  dem  Sperrwasser  schwimmen  zu  lassen,  um  den 
Absorptionsprozeß,  der  ja  zunächst  nur  an  der  Oberfläche  stattfindet,  mög- 
lichst zu  hemmen.') 

Weit  mehr  zu  empfehlen  ist  es  jedoch,  wenn  möglich,  statt  Wasser 
eine  konzentrierte  Salzlösung  als  Sperrflüssigkeit  anzuwenden.  So  eignet 
sich  z.  B.  für  Kohlendioxyd  ausgezeichnet  eine  hochkonzentrierte  Chlor- 
calciumlösung*)  (d  =  1H8),  die  praktisch  kein  Kohlendioxyd  absorbiert. 
Für  Acetylen  wendet  man  am  besten  eine  konzentrierte  Kochsalzlösung 
an.  100  cw3  von  dieser  lösen  bei  12®  und  Tof)  mm  Druck  nur  0023  // 
Acetylen,  während  100  cm^  Wasser  unter  den  gleichen  Bedingungen 
0*118 //  absorbieren. 8)  Mit  Chlorkalium  gesättigtes  Wasser  nimmt  bei  0® 
Va  weniger  Chlor  auf,  als  reines  Wasser. 

In  der  organischen  Elementaranalyse  (siehe  diese)  \vird  als  Sperr- 
flüssigkeit für  Stickstoff  konzentrierte  Kalilauge  benutzt.  Wegen  deren  mit 
der  absorbierten  Kohlendioxydmenge  wechselnden  Tension  ist  es  bei  ge- 
naueren Arbeiten  zu  empfehlen,  das  Gas  in  eine  Meliröhi'c  mit  reinem 
Wasser,  dessen  Dampfspannung  genau  bekannt  ist.  umzufüllen.  Besonders 
schwere  und  besonders  leichte  Gase  lassen  sich  auch  ohne  Anwendung 
einer  Sperrflüssigkeit  in  luftgefüllte  Gefäße  einfüllen.  Ist  das  (ias  spezi- 
fisch schwerer  als  Luft,  wie  Kohlendioxvd,  Jodwasserstoff.  Chlor,  so  leitet 
man  es  in  die  aufrecht  stehende  Flasche  oder  dgl.  ein.  Die  verdrängte 
Luft  fließt  dann  oben  ai).  Bei  spezifisch  leichteren  Gasen  als  Luft,  z.  B. 
bei  Wasserstoff,  läßt  man  das  Gas  in  dem  mit  der  Öffnung  senkrecht 
nach  unten  gekehrten  (iefäß  emporsteigen.  Die  verdrängte  Luft  fließt 
dann  nach  unten  ab.  In  diesen  Fällen  bildet  also  Luft  die  Sperrflüssigkeit. 
Zweckmäßiger  ist  es,  das  Gefäß,  in  das  man  ein  Gas  einfüllen  will,  vorher 
luftleer  zu  pumpen. 

Bei  allen  sehr  genauen  (juantitativen  Arbeiten  dient  als  Sperrflüssig- 
keit meistens  Quecksilber,  das  wegen  seines  chemisch  edlen  Charakters, 
seiner  geringen  L()sungskraft  für  Gase  und  seiner  minimalen  Tension  ein 
in  vielen  Fällen  ideales,  unentbehrliches  Sperrmittel  für  Gase  darstellt. 
Über  Quecksilbergasometer  siehe  oben,  über  eine  praktische  Quecksilber- 


*)  Vgl.  z.  B. :  A.  Stock  und  A.  Xielsen,  Über  die  gasanalytische  Untersuchung  hoch- 
prozentiger Gase.  Ber.  d.  Deutschon  ehem.  Ges.  Jg.  39.  S.  3391  (1906). 

*)  Vgl.  Fr.  Schulze^  Die  volumetrische  Bestimmung  der  Kohlensäure.  Zeitschr.  f. 
landw.  Vers.-Wes.  Ost.  Bd.  8.  S.70;  Chem.-Ztg.  Bd.  29.  Rep.  S.  153  (1905).  —  H,  Bebenstorff, 
Die  Bestimmungen  von  Kohlendioxyd.  Chem.-Ztg.  Bd.  80.  S.  1114. 

*)  E.  Müller,  Über  pyrogene  Zersetzung  von  Gasöl,  Phenol  und  Kreosot.  Journ. 
f.  prakt.  Chem.  Bd.  58.  8.22  (1898).  —  Vgl.  auch:  Bericht  über  die  Verhandlungen  der 
Konferenz  zur  Untersuchung  der  mit  der  Handhabung  von  Acetylen  verbundenen  Ge- 
fahren. Die  Chem.  Industrie.  Bd.  20.  S.  53  (1897). 
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Handelt  es  sich  um  ein  leicht  zu  verflüssigendes  oder  ein  leicht  er- 
starrendes Gas,  z.  B.  um  flüssiges  Schwefeldioxyd  oder  um  festes  Kohlen- 
dioxyd, das  man  zu  Pastillen  gepreßt  hat,  so  können  unter  gewissen  Kau- 
telen  die  gewöhnlichen  Methoden  der  Volum-  oder  Gewichtsbestimmung 
(vgl.  das  dritte  Kapitel,  S.  17  ff.)  Platz  greifen. 

In  vielen  Fällen  ist  es  am  bequemsten,  das  Gas  aus  gewogenen 
Mengen  der  gasentwickelnden  Chemikalien  darzustellen  und  soviel  von 
diesen,  deren  Reinheitsgrad  bekannt  sein  oder  bestimmt  werden  muß,  an- 
zuwenden, daß  gerade  die  gewünscht«  Menge  Gas  frei  wird.  So  läßt  sich 
z.  B.  aus  einer  gewogenen  Menge  reinen  Kaliumpermanganats  ohne  weiteres 
mit  Salzsäure  eine  bestimmte  Menge  Chlor  entwickeln  (vgl.  S.  249). 

Eine  andere  bequeme  Methode,  bei  präparativen  Arbeiten  eine  be- 
stimmte Menge  Chlor  zur  Einwirkung  gelangen  zu  lassen,  besteht  darin, 
daß  man  das  Reaktionsgemisch  so  lange  mit  dem  Gase  behandelt,  bis  die 
Gewichtszunahme  eine  bestimmte  Höhe  erreicht  hat.  So  erhält  man  z.  B. 
aus  einem  Gemisch  von  100  j'  Toluol  und  o  g  Phosphorpentachlorid  als 
Chlorüberträger  Benzylchlorid ,  wenn  man  so  lange  Chlor  einleitet,  bis  eine 
Gewichtszunahme  um  ?»1  g  eingetreten  ist.^ 

Beim  Arbeiten  mit  größeren  Gasmengen  geschieht  das  Abmessen  von 
Gasen  am  einfachsten  mittelst  Gasuhren  (vgl. z.B.  Fig.410).  Die  kleinsten 
Gasuhren,  ^^ie  sie  sich  für  das  Laboratorium  eignen,  sind  die  sogenannten 
Experimentiergasmesser  (Fig.  419).  Der  kleinere  Zeiger  A  (vgl.  die 
Figur)  gibt  die  wirkliche  Menge  des  durchgegangenen  Gases  an,  der 
Zeiger  B  läuft  üOmal  schneller  und  dient  dazu,  nach  Beobachtung  seines 
Weges  während  einer  Minute  den  stündlichen  Verbrauch  festzustellen.  Der 
Apparat  besteht  aus  dem  auf  zwei  Fußschienen  C  ruhenden  Gehäuse  Z), 
in  welchem  sich  eine  \ierkammerige  Meßtrommel  in  Wasser  oder  einer 
anderen  Sperrflüssigkeit  (z.  B.  Glyzerin)  dreht.  Die  Umdrehungen  der 
Trommel  werden  durch  Räder  und  Wellen  auf  die  beiden  Zeiger  tiber- 
tragen. Eingeleitet  wird  das  zu  messende  Gas  bei  F  und  abgeleitet  bei  L: 
das  Ausflußrohr  trägt  den  durch  eine  Mikrometerschraube  fein  einstellbaren 
Hahn  H  und  zur  Ablesung  des  Drucks  hinter  dem  Gasmesser  das  Mano- 
meter J,  An  Stelle  der  Kapsel  K  kann  bei  Untersuchung  brennbarer  Gase 
eine  Brennerttille  aufgesetzt  werden.  Die  Gasuhr  wird  durch  Eingießen  der 
Sperrflüssigkeit  bei  M  gefüllt.  Die  Horizontalstellschrauben  0  und  eine 
Dosenlibelle  auf  dem  Gehäuse  dienen  zur  richtigen  Einstellung  des  Instru- 
ments. Manche  Gasuhren  geben  automatisch  den  Durchgang  je  eines  Liters 
Gas  durch  ein  Glockensignal  an. 


*)  Vgl.  Emil  Fischer,  Anleitung  zur  Darstellung  organischer  Präparate.  F.Vieweg 
&  Sohn,  Braunschweig.  7.  Aufl.  1905.  S.  33. 
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befindlichen  Schrauben  in  die  richtige  Entfernung  vom  Beobachtungsobjektiv 
gebracht  (etwa  Vio  ♦»♦»)• 

Die  Cuvette  wird  in  der  Weise  benutzt,  daß  man  zunächst  das  Ob- 
jektiv mit  der  Cuvette  vom  Stativ  abschraubt,  dann  zwischen  das  Quarz- 
fenster Ci  und  das  Mikroskopobjektiv  die  Immersionsflüssigkeit  bringt. 
Etwa  überfließende  Flüssigkeit  ist  von  dem  vorderen  Fenster  sorgfältig 
zu  entfernen.  Sodann  wird  die  Cuvette  mit  einer  stark  verdünnten  trüben 
Flüssigkeit  gefüllt  (verdünnte  Milch,  Gummigutttrübung,  käufliches  kolloi- 
dales Silber),  und  zwar  so,  daß  alle  Luft  aus  dem  Apparat  entfernt  ist. 
Dann  wird  Objektiv  mit  Waschapparat  wieder  an  das  Stativ  angesetzt  und 
nunmehr  das  Beobachtungsobjektiv  auf  die  Spitze  des  Beleuchtungskegels, 
der  in  der  trüben  Flüssigkeit  leicht  zu  finden  ist,  eingestellt,  d.  h.  auf  die 
engste  Einschnürung  des  letzteren.  Nachdem  die  Einstellung  bewirkt  ist, 
braucht  man  nur  die  Einstellungsflüssigkeit  durch  öffnen  des  an  dem 
Schlauch  der  Cuvette  befindlichen  Quetschhahnes  zu  entfernen  und  dann 
mit  destiUiertem  Wasser  so  lange  nachzuwaschen,  bis  alle  trübenden  Teil- 
chen aus  der  Cuvette  entfernt  sind.  Dann  wird  die  Cuvette  mit  der  zu 
untersuchenden  flüssigkeit  gefüllt,  eventuell  bei  quantitativen  Versuchen 
nach  vorherigem  Ausspülen  der  Cuvette  mit  der  Untersuchungsflüssigkeit 
Das  gewöhnliche  destillierte  Wasser  ist  zwar  nicht  optisch  leer;  es  kann 
aber  doch  zu  den  ultramikroskopischen  Untersuchungen  in  der  Regel  be- 
nutzt werden,  da  die  Teilchen  nur  in  sehr  geringer  Menge  vorhanden  sind, 
so  daß  sie  tatsächlich  nicht  weiter  stören.  Für  subtile  Arbeiten  muß  man 
durch  mehrmalige  Destillation  und  langes  Absitzenlassen  unter  Staub- 
abschluß das  Wasser  reinigen. 

Als  Demonstrationslösung  ist  in  erster  Linie  kolloidale  Goldlösung 
zu  empfehlen.  Die  Vorschriften  zu  ihrer  Herstellung  sind  von  Zsigmondy 
gegeben.  ^) 

Herstellung  der  kolloidalen  Goldlösung.  Ein  wesentliches  Er- 
fordernis für  die  Herstellung  kolloidaler  Goldlösungen  ist  destilliertes  Wasser 
von  genügender  Reinheit.  Die  Spuren  von  Kolloiden,  welche  in  käuflichem 
destillierten  Wasser  fast  stets  enthalten  sind,  können  die  Gewinnung  eines 
hochroten  Goldlivdrosols  vollkommen  verhindern.  Man  verwende  daher  ein 
durch  einen  Silberkühler  nochmals  destilliertes  käufliches  destilliertes  Wasser 
(geeignete  Silberröhren  liefert  W.  C.  Heraeus  in  Hanau). 

120  cm^  von  diesem  Wasser  werden  in  einem  Gefäß  von  Jenaer  Glas 
(300— 5(X)riw»)  zum  Sieden  erhitzt.  Während  des  Erwärmens  werden 
2*5  cm*  einer  Goldchlorid-Chlorwasserstofflösung,  welche  6^  AUCI4H,  3H,  0 
(Aur.  krystall.  flavum  Merck)  in  einem  Liter  Wasser  enthält  und  3 — 3'5  cm> 
einer  Lösung  von  reinstem  Kaliumkarbonat  (0*18  normal)  hinzugegeben. 
Gleich  nach  dem  Aufkochen  fügt  man  unter  lebhaftem  LTmschwenken  3  bis 


M  B.  Zsiymondtjf  Über  mikroskopische  Goldkeime.  Zeitschr.  f.  physikal.  Chemie. 
Bd.  56.  S.  65—76  (1906),  —  S.  ferner  R.  Zsigmondy  und  F.  X.  Schulz,  Die  Goldzahl  und 
ihre  Verwertbarkeit  zur  Charakterisierung  von  Eiweißstoffen.  Hofmeisters  Beiträge. 
Bd.  8.  S.  137-160  (1902). 
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8-5  cm*  einer  verdünnten  Lösung  von  Formaldehyd  (0'3  ctn^  käufliches 
Formol  in  100  cm'  Wasser)  schnell,  aber  partienweise  hinzu,  am  besten 
nach  Entfernung  der  Flamme.  Wenn  alles  in  Ordnung  ist,  dann  erfolgt  in 
wenigen  Sekunden,  spätestens  nach  einer  Minute,  die  Reaktion,  es  tritt 
zunächst  eine  blasse  rote  Farbe  auf,  die  dann  in  kurzer  Zeit  intensiv  hoch- 
rot wird. 

Eine  gut  bereitete  Goldlösung  soll  folgende  Eigenschaften  haben:  Sie 
soll,  bei  Tageslicht  betrachtet,  im  auffallenden  wie  im  durchfallenden  Licht 
ungetrübt  erscheinen  und  hochrot  gefärbt  sein,  Sie  soll  sich  zum  Kochen 
erhitzen  lassen,  ohne  Gold  abzuscheiden.  Auch  bei  längerem  Stehen  soll 
die  Lösung  völlig  klar  bleiben.  Auftreten  von  schwach  bräunlicher  Farbe, 
im  auffallenden  Licht  erkennbar,  rührt  von  kleinen  Mengen  größerer  Gold- 
teilchen her.  Rotviolette  oder  blauviolette  Färbungen  zeigen,  daß  beträcht- 
lichere Mengen  von  Gold  sich  in  gröberen  Teilchen  abgeschieden  haben. 
Solche  Lösungen  setzen  in  der  Regel  schon  nach  kürzerem  Stehen  metalli- 
sches Gold  als  blauschwarzen  Bodensatz  ab. 

Nach  einer  anderen  Vorschrift  \on  Zsif/nwndt/^)  kann  man  statt  des 
Formaldehyds  in  der  Wärme  einige  Tropfen  einer  ätherischen  Phosphor- 
lösung bei  gewöhnlicher  Temperatur  als  Reduktionsmittel  verwenden. 

Zur  ultramikroskopischen  Untersuchung  kann  man  die  so  erhaltenen 
Goldlösungen  auf  das  Zehnfache  mit  Wasser  verdünnen. 

Die  ultramikroskopische  Untersuchung  dient  nicht  nur  zur  Feststellung, 
daü  reflektierende  Teilchen  vorhanden  sind,  sondern  es  lassen  sich  aus  der 
Farbe,  der  Art  der  Bewegung,  der  Auszählung  der  Menge  u.  a.  m.  auch 
Schlüsse  ziehen  auf  die  Teilchengrölie.  Ein  Bild  der  Teilchen  gibt  der 
Apparat  im  Gegensatz  zum  gewöhnlichen  Mikroskop  nicht.  Die  Sichtbar- 
machung der  ultramikroskopischen  Teilchen  beruht  nicht  auf  einer  stärkeren 
Vergrößerung,  was  schon  daraus  hervorgeht,  daß  das  Beobachtungsmikro- 
skop nur  ein  verhältnismäßig  schwaches  Objektiv  (D)  trägt 

Die  Vensertbarkeit  der  ultramikroskopischen  l'ntersuchung  sei  an 
der  Hand  einiger  praktischer  Beispiele  illustriert. 

Ultramikroskopische  Untersuchung  der  Milch.  A.  Kreidl 
und  A.Xeumann*)  untersuchten  zunächst  die  Milch  verschiedener  Tiere  auf 
ultramikroskopisch  sichtbare  Partikelchen.  Sie  benutzten  dabei  eine  ein- 
fachere Einrichtung  zur  Ultramikroskopie  (einen  von  Karl  Reichert  in  Wien 
konstruierten  Spiegelkondensor'),   die   es   gestattet,   im   einfachen  mikro- 


*)  S.  bei  R.  Zsigmondy  sowie  bei  Schulz  und  Zsigmondy,  1.  c.  S.  28(i. 

*)  Alois  Kreidl  und  Alfred  Seumann ,  Ultramikroskopische  Beobachtungen  Ober 
das  Verhalten  der  Kaseinsuspension  in  der  frischen  Milch  und  bei  der  Gerinnung.  Ptiüuer» 
Archir.  Bd.  123.  S.  523-539  (1908). 

')  Derartige  Apparate  sind  weniger  leistungsfähig  wie  das  eigentliche  Ultramikro- 
skop von  Siedentopf  und  Zsitjmondy;  sie  genügen  aber  für  viele  Zwecke,  wie  die  zahl- 
reichen Ergebnisse  der  oben  erwähnten  Untersuchung  zeigen.  Die  Firma  Zeiss  kon- 
struiert für  solche  Zwecke  einen  Wcchselkondensor  nach  Siedentopf  zur  Dunkelfeldl>e- 
leuchtung  durch  Abblenduog  im  Objektiv  so^ie  einen  Paraboloidkondensor  nach  .SiV</fM- 
topf.  Den  Strahlengang  im  Paraboloidkondensor  erläutert  Fig. 423.  (Genauere  Beschreibung 
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wie  sie  Römer^  Much  und  Siebert^)  vorgeschlagen  haben,  gehört  jedoch 
eine  selten  realisierbare  Gleichartigkeit  der  Versuchsbedingungen,  da  der 
Teilchengehalt  einer  Eiweißlösung  von  den  verschiedensten  Momenten  be- 
einflußt wird,  z.  B.  von  der  Reaktion,  dem  Salzgehalt  u.  a.  m.  Setzt  man  zu 
einer  Glykogenlösung  von  einer  Konzentration,  welche  die  Sichtbarmachung 
ultramikroskopischer  Teilchen  ermöglicht,  Diastaselösung,  so  kann  man  in 
wenigen  Minuten  das  Verschwinden  der  ultramikroskopischen  Teilchen  be- 
obachten. Dasselbe  ist  der  Fall,  wenn  man  Eiweißlösungen  mit  Pepsin  ver- 
daut Bei  sehr  verdünnten  Eiweißlösungen,  die  infolge  der  starken  Ver- 
dünnung nur  noch  einzelne  ultramikroskopische  Teilchen  im  Gesichtsfeld 
zeigen,  tritt  nach  dem  Kochen  eine  wesentliche  Zunahme  der  ultramikro- 
skopischen Teilchen  ein  {Rählmann^  Michaelis^  Michaelis  schließt  daraus, 
daß  in  jeder  Eiweißlösung  das  Eiweiß  in  zwei  verschiedenen  Zustands- 
phasen  enthalten  ist,  erstens  in  auflösbarer  Form  optisch  durch  das  Ultra- 
mikroskop, zweitens  als  unauflösbare  Trübung. 

Aus  dem  Auftreten  charakteristischer  ultramikroskopischer  Teilchen 
im  Blute  nach  bestimmter  Ernährung  schlössen  Neumann^)  sowie  Oahima^) 
auf  deren  Zusammenhang  mit  der  Fettresorption.  Die  aufgezählten  Beispiele 
mögen  als  Erläuterung  für  die  mannigfaltige  Anwendbarkeit  des  Ultra- 
mikroskopes  dienen. 


selbe,  ebenda.  S.  862—864.  —  Derselbe,  Neue  ultramikroskopische  Untersuchungen 
über  Eiweiß,  organische  Farbstoffe,  über  deren  Verbindung  und  über  die  Färbung  or- 
ganischer Gewebe,  i^ß^er«  Archiv.  Bd.  112.  S.  128—171  (1906). 

>)  Bömerf  Much  und  Siebert,  Ultramikroskopische  Untersuchungen.  Zeitschr.  f. 
diät.-physikal.  Therapie  (1904).  XVm.  S.  94. 

»)  L.  Michaelis,  Ultramikroskopische  Untersuchungen.  Virchows  Archiv.  Bd.  179. 
S.  195-208  (1905). 

')  A,  Neumann,  Über  die  Beobachtung  des  resorbierten  Fettes  im  Blute  mittelst 
des  Ultrakondensors.  Zentralbl.  f.  Physiol.  S.  102—104  (1907). 

'')  Oshima,  Über  das  Vorkommen  von  ultramikroskopischen  Teilchen  im  fötalen 
Blute.  Ebenda.  S.  297—301  (1907). 
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Elementaranalyse. 

A.  Einleitung.  Qualitativer  Nachweis  der  einzelnen  Elemente. 

Von  Carl  Brahm,  llerlin  und  J.  Wetzel,  Berlin. 

Die  organischen  Verhindunj^en  enthalten,  wie  bekannt,  von  der  ziemlich 
bedeutenden  Zahl  der  überhaupt  vorkommenden  Elemente  verhältnismäßig 
nur  wenige.  Der  wesentlichste  und  charakteristischste  Bestandteil  ist  der 
Kohlenstoff.  Neben  Kohlenstoff  enthalten  alle  natürlich  vorkommenden, 
ebenso  auch  der  überwiegend  größte  Teil  der  künstlich  dargestellten  or- 
ganischen Verbindungen,  als  weiteren  Bestandteil  Wasserstoff.  Viele  or- 
ganische Körper  enthalten  außer  Kohlenstoff  und  Wasserstoff  noch  Sauer- 
stoff, andere  nicht  minder  zahlreiche  auch  Stickstoff,  wieder  andere  auch 
Schwefel  und  Phosphor. 

Da  die  überwiegende  Menge  der  organischen  Verbindungen  nur  aus 
Kohlenstoff,  Wasserstoff,  Sauerstoff  und  Stickstoff  besteht,  so  kann  es 
bei  dieser  Gleichartigkeit  der  Elementarbestandteile  nicht  überraschen, 
wenn  diese  Verbindungen  in  seltenen  Fällen  sich  nur  durch  Reaktionen  aus- 
zeichnen, die  auf  qualitativem  Wege  schon  die  Natur  und  die  Zusammen- 
setzung erkennen  lassen.  Aus  diesem  Grunde  bedarf  es  in  den  meisten 
Fällen  einer  vollständigen  quantitativen  Bestimmung  der  einzelnen  Bestand- 
teile. Die  hierzu  benutzten  Methoden  unterscheiden  sicli  wesentlich  von 
denen  der  Analyse  der  Mineralsubstanzen.  Man  bezeichnet  die  Methode 
der  quantitativen  Bestimmung  des  Kohlenstoffs,  Wasserstoffs,  Sauer- 
stoffs und  Stickstoffs  als  organische  Elementaranalyse.  Sie  bezweckt,  die 
organischen  Verbindungen  in  diejenigen  Elemente  zu  zerlegen,  welche 
sie  zusammensetzen,  um  dieselben  dann  in  geeigneter  Form  zur  Wägung 
zu  bringen. 

Da  es  l)ei  den  meisten  organischen  Substanzen  nicht  schwierig  ist, 
dieselben  vollständig  in  bestimmt  charakterisierte,  leicht  von  einander 
zu  trennende  und  sichere  Gewichtsbestimmung  zulassende  Zersetzungs- 
produkte überzuführen,  so  ist  die  organische  Elementaranalyse  in  der 
Regel  eine  der  leichteren  Aufgaben  der  analytischen  Chemie.  Da  weiterhin 
bei  der  geringen  Anzahl  der  die  organischen  Körper  konstituierenden 
Elemente  die  Zersetzungsprodukte,  mit  denen  man  zu  tun  hat,  stets  dieselben 
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durch  Geruch,  Reaktion  und  Nebelbildung  mit  Halogenwasserstoff  säuren 
zu  erkennen  ist.  Sollte  man  durch  diese  Reaktionen  nicht  völlige  Gewiß- 
heit erlangen  können,  so  wird  jeder  Zweifel  beseitigt,  wenn  man  eine 
etwas  größere  Menge  der  Substanz  in  einem  kurzen  Rohre  mit  einem 
Überschuß  von  Natronkalk  erhitzt,  die  Verbrennungsprodukte  in  verdünnte 
Salzsäure  leitet,  diese  im  Wasserbade  abdampft^  den  Rückstand  mit  wenig 
Wasser  aufnimmt,  die  Lösung  nach  Zusatz  von  Platinchlorid  im  Wasserbade 
bis  fast  zur  Trockne  verdampft  und  den  Rückstand  mit  Alkohol  behandelt 
Löst  sich  der  Rückstand  ohne  Zurücklassung  von  Ammoniumplatin- 
chlorid, so  war  die  Substanz  stickstofffrei.  Am  empfindlichsten  ist  das 
von  Lassaigne^)  vorgeschlagene  Verfahren,  welches  sich  darauf  gründet^ 
daß  beim  Glühen  einer  stickstoffhaltigen  organischen  Substanz  mit  Kalium 
oder  Natrium  ein  Cyanalkalimetall  entsteht.  Das  Verfahren  führt  man 
folgendermaßen  aus. 

Man  erhitzt  in  einem  kleinen  engen  Reagenzglase  10 — 20  mg  der 
fraglichen  Substanz  mit  etwa  der  lOfachen  Menge  gut  abgetrockneten  und 
durch  Eintauchen  in  Äther  von  Petroleum  befreiten  Kalium  bis  zum  Glühen 
des  Röhrchens.  Sehr  zweckmäßig  erwärmt  man  das  Röhrchen  von  der 
Mitte  aus  nach  dem  Boden  zu.  Hat  man  es  mit  leicht  flüchtigen  Substanzen 
zu  tun,  so  muß  man  durch  Anwendung  eines  langen  Röhrchens  dafür 
sorgen,  daß  die  an  den  kälteren  Teilen  sich  kondensierende  Substanz 
immer  wieder  auf  das  erhitzte  Kalium  zurückfließt,  bis  die  Zerstörung 
voDständig  ist  Dann  taucht  man  das  Reagenzglas  noch  heiß  in  ein  kleines 
Becherglas,  das  ungefähr  bcfu^  destiUiertes  Wasser  enthält  Hierbei  zer- 
springt das  Reagenzglas.  (Vorsicht  hierbei!)  Die  entstehende  alkalische 
Flüssigkeit  wird  filtriert,  mit  etwa  2 — 5  Tropfen  Kalilauge  versetzt  und 
dann  2  Tropfen  kalt  gesättigter  Eisenvitriollösung  und  1  Tropfen  Eisen- 
chloridlösung hinzugefügt  und  kurze  Zeit  zum  Sieden  erhitzt  Nach  dem 
Erkalten  säuert  man  mit  Salzsäure  an.  Man  hüte  sich  vor  zu  großem  Salz- 
säureüberschuß, da  kleine  Mengen  Berlinerblau  in  starker  Salzsäure  sich 
vollständig  unter  Verschwinden  der  blauen  Farbe  auflösen.  Eine  entstehende 
Blaufärbung  oder  blaugrüne  Färbung  oder  ein  solcher  Niederschlag,  der 
eventuell  erst  nach  längerer  Zeit  auftritt,  gibt  den  Stickstoffgehalt  zu  er- 
kennen. Bei  ganz  geringen  Stickstoffmengen  wird  die  Flüssigkeit  zweck- 
mäßig filtriert  und  an  dem  blauen  Filterrückstand  der  Stickstoffgehalt 
nachgewiesen.  Sehr  empfehlenswert  ist  ein  Parallelversuch  mit  einer  stick- 
stoffhaltigen Substanz ! 

Schwefelhaltige  Substanzen  zeigen  übrigens  die  Berlinerblaureaktion 
nur  dann,  wenn  man  eine  verhältnismäßig  große  Menge  AlkalimetaU  an- 
gewendet hat  Substanzen,  die  ihren  Stickstoff  schon  bei  niedrigen  Tem- 
peraturen vollständig  entweichen  lassen,  z.  B.  Diazoverbindungen,  zeigen  die 
Reaktion   überhaupt  nicht,  denn  der  darin  enthaltene  Stickstoff  ist  schon 


*)  LassaiffHe,  Memoire  sur  im  proc^d^  simple  pour  constater  la  prescnce  de  Pazote 
dans  les  quantitös  minimes  de  mati^re  organiquc.  Compt.  rend.  T.  16.  p.  387—391  (1843). 
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die  Substanz  Karbonate  der  Alkalien  oder  alkalische  Erden  enthält  und 
nicht  nach  der  gewöhnlichen  Methode  untersucht  werden  darf.  Ein- 
zelheiten siehe  bei  der  Beschreibung  der  quantitativen  Bestimmung 
(S.  312). 

B.  Quantitative  Bestimmung  von  Kohlenstoff  und  Wasserstoff. 

Analyse  von  Verbindungen,  die  ans  Kohlenstoff  und  Wasserstoff 
oder  aus  Kohlenstoff,  Wasserstoff  und  Sauerstoff  bestehen. 

Das  Prinzip  der  Bestimmung  des  Kohlenstoffs  und  Wasserstoffs  be- 
steht in  der  vollständigen  Verbrennung  einer  abgewogenen  Menge  der 
Substanz  und  Ermittlung  des  Gewichtes  ihrer  Verbrennungsprodukte.  Der 
Kohlenstoff  wird  in  Gestalt  von  Kohlendioxyd,  der  Wasserstoff  als  Wasser 
gewogen.  Liebig  gab  diesem  Prinzip  im  Jahre  1831  die  vollkommene  und 
einfache  Ausftihrungsform,  die  noch  heute,  nur  mit  unwesentlichen  Modifika- 
tionen, angewendet  wird.  Ist  die  Summe  des  Kohlenstoffs  und  des  Wasser- 
stoffs gleich  dem  Gewichte  der  verbrannten  Substanz,  so  enthält  dieselbe 
keinen  Sauerstoff,  ist  sie  geringer,  so  drückt  die  Differenz  die  Menge 
des  letzteren  aus. 

Das  wichtigste  Moment  zur  Erzielung  brauchbarer  Analysenzahlen  ist 
die  absolute  Reinheit  der  zu  untersuchenden  Substanz.  Kein  Mittel  darf 
vernachlässigt  werden,  um  sich  über  die  Abwesenheit  fremder  Stoffe  zu 
vergewissem.  Feste  Substanzen  sind  mehrmals  umzukristallisieren  und  durch 
den  Schmelzpunkt  zu  kontrollieren.  Die  aus  einem  Lösungsmittel  beim 
Abkühlen  ausgeschiedenen  Kristalle  werden  auf  einem  glatten  Filter  ge- 
sammelt und  zunächst  lufttrocken  gemacht.  Dies  erzielt  man  am  besten 
dadurch,  daß  man  die  auf  einem  Filter  oder  einem  Uhrglas  befindliche 
Substanz  mit  einem  Trichter  bedeckt,  gleichzeitig  aber  für  den  Zutritt 
der  Luft  dadurch  sorgt ,  daß  man  den  Trichter  auf  3  Korkscheiben  auf- 
setzt. Sehr  empfehlenswert  ist  auch  das  Trocknen  auf  einer  staubfreien, 
porösen  Tonplatte.  Bei  Substanzen,  die  außer  Kohlenstoff  und  Wasserstoff 
noch  andere  Elemente  enthalten,  empfiehlt  es  sich,  eine  größere  Menge 
reinen  Ausgangsmateriales  herzustellen,  um  alle  Bestimmungen  möglichst 
mit  derselben  Substanz  ausführen  zu  können. 

Viele  Körper  enthalten  bekanntlich  W^asser,  das  als  Kristallwasser 
ihnen  eigentümlich  ist.  Dieses  ist  nicht  mit  dem  variablen,  anhängenden 
Wasser  zu  verwechseln,  das  man  zweckmäßig  als  Feuchtigkeit  bezeichnet 
Es  ist  klar,  daß  man  von  der  wirklichen  Menge  einer  Substanz  keinen 
richtigen  Begriff  bekommen  kann,  wenn  man  nicht  diese  veränderliche 
Menge  Wasser  entfernt  hat.  Alle  zur  Analyse  bestimmten  Körper 
müssen  daher  bis  zur  Gewichtskonstanz  getrocknet  werden. 

Für  die  Richtigkeit  der  Resultate  ist  diese  Operation  von  der  größten 
Wichtigkeit,  besonders  wenn  man  bedenkt,  daß  ein  Feuchtigkeitsgehalt 
gleichbedeutend   einem  Verlust   an    Kohlensäure   ist.    Viele   der  bei   der 


Elementaran&lvse. 


297 


Neuerdings  werden  von  Kempf^)  (Fig.  427)  Glühschiffchen  mit  quer  zur 
Längsachse  gestellten  Abteilungen  empfohlen,  die  sich  besonders  bei  der 
Analyse  leicht  verpuffender  Stoffe,  z.  B.  von  Xitrokörpem,  sehr  gut  bewährt 
haben.  Um  zu  vermeiden,  daß  bei  der  Abwägung  der  Substanz  dieselbe 
Feuchtigkeit  aus  der  Luft  anzieht,  bedient  man  sich  zweckmäßig  eines  durch 
Glasstöpsel  verschließbaren  Wägeröhrchens  (Fig.  428).  Das  Wägeröhrchen 
+  Schiffchen  ^ird  jetzt  zur  Wägung  gebracht,  die  Substanz  eingefüllt  und 
durch  erneutes  Wägen  das  Gewicht  der  Substanzmenge  bestimmt.  Das 
Röhrchen -I- Schiffchen  wird  in  den  Exsikkator  zurückgebracht  der  Stöpsel 
entfernt  und  so  lange  getrocknet,  bis  Gewichtskonstanz  eingetreten  ist. 

Liegen  Substanzen  zur  Analyse  vor,  welche  Kristallwasser  enthalten 
oder  solche,  welche  das  Wasser  mit  großer  Hartnäckigkeit  zurückhalten, 
so  nimmt  man  die  Trocknung  am  besten  im  luftverdünnten  Räume  vor 
und  unterstützt  den  Trockenprozeß  durch  En^ärmung.  In  Fig.  429  ist  ein 
Vakuumtrockenapparat  abgebildet,  der  sich  sehr  gut  bewährt  hat  Die  an- 
geschUffene  Birne  ist  mit  Phosphorpentoxyd  gefüllt  und  zweckmäßig,  um 
ein  Verstäuben  zu  verhindern,  durch  Glaswolle  verschlossen  (Fig.  428). 

Als  gebräuchlichste  Heizflüssigkeiten  dienen:  Alkohol  (Temperatur 
ca.  80<>),  Wasser  (100«),  Toluol  (ca.  lOo«),  Xylol  (ca.  i:W«),  Cumol  (ca.  150«). 


Quantitative  Bestimmung  von  C  und  H  nach  Liebig. 

Verbrennung  im  offenen  Rohr. 

Vorbereitungen  zur  Analyse. 

Als  Verbrennungsrohr  dient  ein  beiderseits  offenes  Rohr  aus  Jenen- 
ser  Glas  von  14 — 16 wm  Durchmesser,  das  12     Ibcm  länger  ist   als  der 
benutzte  Ofen.  Zunächst  werden  die  scharfen  Kanten   der  Verbrennungs- 
röhre in  der  Gebläseflamme 
abgerundet:  die  Röhre  dann 
durch  Auswischen  mit  Filtrier- 
papier   oder   einem   Lappen 
vollständig    von    Staub    und 
Feuchtigkeit     befreit     Man 
schiebt     dann    eine     kurze. 


Fig. 431. 


Fig.  480. 
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Fig. 482. 


2    H  an  lange  Spirale  aus  Kupferdrahtnotz,  die  nicht  zu  eng,  aber  andrerseits 


*)  Richard  Kempt\  Eiu  neues  Glüh»chiffchen  für  die  Elemeutaraiialyse.  C'hem.-Ztg. 
Bd.  88.  8.50(1901)). 
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5 — 10  Gasblasen  von  ihnen  zurückgehalten  werden,  um  sich  zu  einer 
größeren  Blase  zu  vereinigen  und  erst  dann  in  das  nächste  Absorptions- 
gefälj  Uherza^^hen.  Das  Gas  wird  dadurch  gezwungen,  eine  wesentlich  längere 
Zeit  mit  der  Kalilauge  in  üertihrung  zu  bleiben. 

Uas  FlQlen  des  Kaliapparates  geschieht  mit  W/oiger  Kalilauge 
(2  Teile  KüH  +  3  Teile  destilliertes  Wasser).  Man  bringt  den  einen  Schenkel 
des  Apparates  in  die  in  einem  Schälchen  befindliche  Kalilauge  und  saugt 


am  anderen  Ende  an.  l'm  zu  verhindern,  AaÜ  Lauge  in  den  Mund  gelangt, 
wird  zweckmäßig  eine  leere  Waschflasche  eingeschaltet.  Die  drei  unteren 
Kugeln  werden  •/»  mit  Lauge  gefüllt,  dann  wird  das  Rohr,  das  in  die 
Kalilauge  eintauchte,  gereinigt,  indem  man  es  mehrfach  mit  Stückchen 
zusammengerolltem  Filtrierpapier  ab-  und  auswischt,  im  übrigen  wird  der 
ganze  Apparat  auf  das  sorgfaltigste  gereinigt.  Ebenso  wie  das  Chlorcalcium- 
rohr  wird  auch  der  gefüllte  Kaliapparat  verschlossen. 

Bevor  die  Absorption  sapparate 
gewogen  werden,  sind  sie  mindestens 
eine  Stunde  im  Wügezimmer  zu  be- 
lassen. Ein  Abwischen  der  Apparate 
kurz  vor  der  Wilgung  ist  zu  vermeiden, 
da  es  zu  Fehlem  Veranlassung  gibt 
Nach  zwei  bis  drei  Verbrennungen  ist 
der  Kaliapparat  neu  zu  füllen. 

Das  Chlorcalciumrohr  wird  mittelst 
des    an    der    Kugelseite    befindlichen 
Ansatzröhrchens  mit  der  Verbrennungs- 
röhre derart  verbunden,  daß  das  Ende 
des    Glasröhrchens     nur    ganz    wenig 
(3tH»H)  aus  dem  Kautschukstopfen  herausragt.    Durch  ein  4^5cm  hinges 
Stück  Kapillarschlauch  wird  das  Chlorcalciumrohr  mit  dem   zur  Kohlen- 
sAureabsorption  bestimmten  Kaliapparat  (ilas  an  Glas  verbunden.  An  den 
Kaliapparat  schließt  sich  noch  ein  Röhrchen  an,  welches  mit  gleichen  Teilen 
von  frisch  ausgeglühtem  Natronkalk  und  Chlorcalcium  gefüllt  ist.  Es  ist  mit 
dem  Kaliapparat  entweder  durch  einen  Schliff  oder  vermittelst  eines  kurzen 
Schlauches  verbunden,  llei  der  Ausführung  einer  \erbreunung  wii'd  mit  diesem 
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brennen.  Es  empfiehlt  sich  hierbei,  die  Verbrennungsdauer  etwas  länger 
auszudehnen.  Liegen  Körper  zur  Untersuchung  vor,  die  eine  so  schwer 
verbrennliche  Kohle  hinterlassen,  daß  selbst  im  Sauerstoffstrome  die  Ver- 
brennung nicht  vollständig  gelingt,  so 
kommt  man  am  besten  zum  Ziel,  wenn 
man  die  Substanz  im  Schiffchen  noch 
mit  feinem  Kupferoxyd  bedeckt.  Zum 
Schluß  der  Verbrennung  wird  in  der 
jj  gleichen  Weise,  wie  oben   beschrieben, 

verfahren. 


fl 


B 


ö 


ß 


w 


Fig. 446. 


Verbrennung  flüssiger  Körper. 

Der  Gang  der  Analyse  flüssiger 
Körper  ist  am  leichtesten  und  gibt  die 
genauesten  Resultate.  Schwerflüssige 
Hüssigkeiten  können  genau  so,  wie  feste 
Körper,  direkt  in  das  Porzellan-  oder 
Platinschiffchen  eingewogen  werden. 
Mittelschwer  flüssige  Substanzen  wägt 
man  am  besten  in  einem  Glaskügelchen 
mit  weiter  Kapillare  ab  (Fig.  446).  Um 
zu  verhüten,  daß  Kohle  im  Kügelchen 
eingeschlossen  zurückbleibt,  bringt  man 
vor  der  Wägung  der  Substanz  einige 
Körnchen  chlorsaures  oder  überchlor- 
saures  Kali  in  das  Kügelchen. 

Sehr  leicht  flüchtige  Substanzen 
werden  in  Glaskügelchen  eingeschlossen 
gewogen  (Fig.  447 ).  Die  Glaskugehi  wer- 
den in  der  folgenden  Art  angefertigt 
Man  zieht  eine  etwa  30  cm  lange,  8  mm 
weite  Glasröhre  zu  einer  Kapillare  aus, 
wie  dies  Fig. 448  zeigt,  schmilzt  bei  d 
ab  und  bläst  das  untere  Ende  A  zu 
einer  Kugel  aus  (Fig.  449).  Durch 
Abschneiden  bei  ß  ist  das  Kügelchen 
fertig.  Man  wägt  diese  Kugeln  zu- 
nächst leer,  füllt  dann  die  Flüssig- 
keit ein,  schmilzt  zu  und  wägt  wieder. 
Das  Füllen  geschieht  derart,  daß  man  das 
Kügelchen  über  einer  kleinen  Gasflamme 
ein  wenig  erwärmt  und  dann  seine  Spitze  in  die  zu  untersuchende  Flüssigkeit 
taucht  Beim  Erkalten  tritt  ein  Teil  davon  hinein.  Ist  die  Flüssigkeit  minder 
flüchtig,  so  dringt  zuerst  nur  wenig  in  das  Kügelchen  ein.  Erhitzt  man 
die  Kugel  neuerdings,  so  daß  der  eingedrungene  Tropfen  in  Dampf  verwandelt 
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Fig. 447. 


Fig.  448. 
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brennungsrohre  vorgeschaltet  wird.  Beide  Schenkel  sind  oben  durch  ein 
mit  einem  Hahn  versehenes  Rohr  verbunden,  um  bei  geöffnetem  Hahn  einen 
Nebenzweig  für  den  (Jassfrom  herzustellen.  Das  Kllgelchen  wird  durch  Auf- 
drücken eines  im  durchbohrten  Gummistopfen  beweglichen  dicken  Glasstabes 
zertrümmert.  Die  untere  Biegung  des  U-Rohres  ist  mit  starken  Glas- 
scherben angefüllt   Der  Apparat  von  Marek  ist  aus  Fig.  450  ersichtUch. 

A  hat  einen  Inhalt  von   etwa  80  cm^.   B  ist  ein  dicker  Eisendraht 
mit  angenieteter,  runder  Kisenplatte  d.  F  ist  eine  etwa  1  cm  lange  Rolle 
aus  dickem  Eisendrahtnetz.  C  ist  ein  Dreiwegehahn,  Das  Rohr  T,  welches 
in    den    Kautschukstopfen    des  \eri)rennungsrohres   eingeführt  wird,   ist. 
um  die   Entzündung  des   explosiven   Gemisches  möglichst  zu  verhindern, 
mit    Tressensilber    gefüllt. 
Nachdem  das  dünnwandige 
Glaskügelchen  S  (nach  An- 
feilen  seiner  beiden  Kapil- 
laren) mit  der  Substanz  in 
das    Rohr  A   gebracht  ist, 
wird    der  Hahn  C  so    ge- 
stellt,   dali    der   Luft-  und 
zuletzt  der  Sauerstoffstrom 
von   n  nach    c,  A  und    T 
gelangt.     Sofort ,    eventuell 
nach  Durchleiten  von  Luft 
bzw.   Sauerstoff ,   wird    der 
Hahn  in  die  aus  der  Figur 
ersichtlic^he     Stellung     ge- 
bracht, das  Kügelchen  durch 
Herunterdrücken  der  Eisen- 
platte  zerschlagen  und  das 
pjg  ,r,o  Sauerstoffgas  weiter  durch- 

geleitct.  Nach  etwa  '/,  bis 
1  Stunde  wird  der  Hahn  um  90"  nach  links  gedreht  und  der  Sauerstoff 
noch  etwa  '/s  Stunde  lang  hindurchgeleitet.  Dieser  wird  dann  durch  einen 
Luftstroni  verdrängt,  wolioi  man  den  Apparat  und  den  hinteren  leeren  Teil 
der  VerhrennungsrÖhre,  um  etwa  adhärierende  gasförmige  Substanz  der 
Verbrennung  zuzuflthren,  auf  entsprechende  Weise  erwärmt 

Abänderungen  der  organischen  Analyse  in  besonderen  Fällen. 

Die  Bestimmung  des  Kohlenstoffs  und  Wasserstoffs  ist  in  allen  or- 
ganischen Verhindungcn,  welche  nur  Kohlenstoff.  Wasserstoff  und  Sauerstoff 
enthalten,  nach  den  bisher  beschriebenen  Methoden  ausführbar.  Sobald 
aber  noch  andere  Elemente  vorhanden  sind,  welche  einen  wesentlichen  Be- 
standteil der  organischen  \'erhindung  ausmachen,  z.  B.  Stickstoff  und 
Schwefel  in  viek-n  physiologischen  Stoffen,  oder  solche,  welche  damit  zu  einer 
leicht  trennbaren  Verbindung  vereinigt  sind,  wie  z.B.  die  Salze  der  or- 
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Explosive  Substanzen,  z.  B.  gewisse  Nitroverbindungen,  lassen  sieb 
nach  obiger  Methode  noch  recht  gut  verbrennen,  wenn  man  für  eine  ge- 
nügende Verteilung  im  Verbrennungsrohre  sorgt  Zu  diesem  Zwecke  eignen 
sich  die  Murmannschen^)  und  Kempfschen  Verbrennungsschiffchen  mit 
Querwänden  (vgl.  S.  297).  Hierdurch  wird  es  ermöglicht,  daß  jeder  Teil  der 
Substanz  beim  Seh  melzen  in  jener  Zelle  des  Schiffchens  bleiben  muß,  worin 
es  sich  befand.  Es  ist  dadurch  unmöglich,  daß  der  geschmolzene  Teil  sich 


■  fmi.fiitfimny^ilim»"*:'-^« 


15 


5  cm. 


Fig. 461. 
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in  den  noch  nicht  geschmolzenen  wie  ein  Docht  hineinziehen  kann.  Ist 
die  Zersetzungstemperatur  erreicht,  so  tritt  zunächst  nur  bei  einem  kleinen 
Teil  Zersetzung  ein  und  die  dabei  entstehende  geringe  Verpuffung  ist  nicht 
schädlich.  Viel  zweckmäßiger  ist  es  übrigens,  wenn  man  die  Substanz  an- 
statt im  Schiffchen  mit  Kupferoxyd  gemischt  verbrennt.  Das  Verbrennungs- 
rohr wird  genau  so  vorbereitet,  wie  bei  Benutzung  eines  Schiffchens,  nur 

mit  dem  Unterschiede,  daß  der  leere  Baum  von  15 — 20  cniy 
den  sonst  das  Schiffchen  einnimmt,  mit  feinem  Kupferoxyd 
ausgefüUt  wird(s.  Fig.  451).  Man  glüht  die  Bohre,  wie  gewöhn- 
lich, im  Luftstrome  aus,  läßt  sie  beinahe  erkalten,  zieht  die 
Kupferoxydspirale  heraus  und  schüttet  V4  des  feinen  Kupfer- 
oxvds  auf  ein  reines  Kartenblatt.  Aus  einem  etwa  15  cw 
langen,  an  einem  Ende  zugeschmolzenen  Wägeröhrchen 
(Fig.  452j  gießt  man  vorsichtig  die  zur  Verbrennung  anzu- 
wendende Substanzmenge  in  das  Verbrennungsrohr,  mischt 
dieselbe  mit  einem  korkzieherartig  gedrehten  Messingdraht 
(Mischdraht)  (Fig.  453)  sehr  sorgfältig ,  spült  ihn  im  Bohre 
mit  dem  herausgeschütteten  Kupferoxyd  ab  und  fügt  die 
Kupferoxydspirale  ein.  Das  Wägeröhrchen  wird  zurück- 
gewogen und  aus  der  Differenz  zwischen  der  ersten  Wägung 
und  Substanz  und  der  des  leeren  Böhrchens  die  angewandte 
Substanzmenge  gefunden.  Sodann  wird  in  dem  in  der  Bohre 
befindlichen  feinen  Kupferoxyd  durch  vorsichtiges  Aufklopfen 
auf  einem  Holztisch  eine  Binne  gebildet 

Nun  wird  zu  Beginn  der  Verbrennung  zuerst  die  am 
vorderen  Ende  der  Verbrennungsröhre  befindliche  metallische 
Kupferspirale  zum  Glühen  erhitzt  und  dann  wie  gewöhnlich 
mit    dem    Erhitzen    der    Bohre    nach    der    Substanz     hin 
fortgeschritten.  Wenn  der  vordere  Teil  des  Verbrennungsrohres  im  Glühen 
ist^  wird  sein  hinteres  Ende  von  der  Kupferoxydspirale  an  zum  Glühen  ge- 
bracht und  allmählich  bei  offenen  Kachehi   mit  dem  Erhitzen  des  feinen 

^)  Ernst  Murtnann,  Yerbrennungsschiffchen  mit  Abteilungen.   Zeitschr.  f.  analyt. 
Chera.  Bd.  86.  S.  380  (1897). 
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kleinkörniges  Bleichromat.  Man  hat  nur  dafür  Sorge  zu  tragen,  daß  die 
vorderen  5 — 10  cm  (etwa  eine  Schicht  von  2 — 3  Flammen)  unmittelbar  vor 
der  reduzierten  Kupferspirale  des  Bleichromates  nicht  erhitzt  werden,  da 
auch  Bleisulfat  nicht  vollständig  glühbeständig  ist 

Liegen  phosphorhaltige  Verbindungen  zur  Verbrennung  vor,  so  wird  die 
Substanz  im  Schiffchen  am  besten  mit  Kalium dichromat  bedeckt  verbrannt. 

Bestimmung   des  Kohlenstoffs   und  Wasserstoffs   in    organischen 
Substanzen,  welche  anorganische  Bestandteile  enthalten. 

Bei  organischen  Substanzen,  die  anorganische  Bestandteile  enthalten, 
muß  man  zuerst  den  (iehalt  an  letzteren  feststellen,  ehe  man  die  Kohlen- 
stoff- und  Wasserstoffbestimmung  ausführt,  da  man  ja  sonst  die  Menge 
des  in  der  Substanz  enthaltenen  organischen  Körpers  nicht  kennt,  aus 
dessen  Bestandteilen  die  Kohlensäure  und  das  Wasser  sich  bildeten,  und 
man  nicht  in  der  Lage  ist,  die  Menge  des  Sauerstoffs  aus  der  Differenz 
zu  bestimmen.  Hat  die  Vorprüfung  einer  Substanz  die  Anwesenheit  eines 
Rückstandes  ergeben,  welcher  beim  Übergießen  mit  Säuren  Kohlensäure 
entwickelt,  so  ist  die  Verbrennung  zu  modifizieren,  weil  nicht  sämtliche 
Kohlensäure  im  Kaliapparat  gefunden  wird,  da  ein  Teil  der  Kohlensäure 
in  dem  Rückstand  in  gebundenem  Zustand  zurückbleibt.  Besonders  trifft 
dies  bei  den  Verbindungen  organischer  Säuren  mit  Alkalien  oder  Erd- 
alkalien zu.  Um  bei  der  Verbrennung  solcher  Verbindungen  mit  Kupfer- 
oxyd die  gesamte  Kohlensäure  zu  ge\nnnen,  empfiehlt  es  sich,  der  Mischung 
von  Kupferoxyd  und  der  organischen  Substanz  ein  Gemenge  von  Bleichromat 
und  Kaliumdichromat  (4  -f  1 )  zuzusetzen.  Noch  empfehlenswerter  ist  es, 
die  Substanz  im  Schiffchen  mit  Kaliumdichromat  überschichtet  zu  ver- 
brennen. Durch  die  Chromsäure  wird  die  Kohlensäure  in  dem  entstehenden 
Alkalikarbonat  freigemacht  und  sämthcher  Kohlenstoff  kann  dann  in  Form 
von  Kohlensäure  im  Kaliapparate  gefunden  werden.  Besteht  der  Rückstand  aus 
Kieselsäure  oder  anderen  organischen  Substanzen,  so  läßt  sich  der  Aschen- 
gehalt durch  Zurückwiegeu  des  Schiffchens  (juantitativ  bestimmen,  jedoch  ist 
dabei  jede  Verunreinigung  mit  dem  Kupferoxyd  zu  vermeiden.  Um  dies  zu  er- 
reichen, empfiehlt  es  sich,  ein  neu  gefülltes  Verbrennungsrohr  zu  verwenden, 
und  an  Stelle  der  Kupfcroxydspirale  eine  einerseits  geschlossene,  mit  einer 
Öse  versehene  offene  Röhre  aus  schwer  schmelzbarem  Glase  in  das  Verbren- 
nungsrohr einzufügen.  Das  offene  Ende  schiebt  man  bis  auf  o  cm  an  das 
Schiffchen  heran  und  legt  vor  das  gekörnte  Kupferoxyd  einen  Pfropfen 
von  ausgeglühtem  Asbest.  Auch  die  Dennstedtschon  Einsatzröhren  sind  gut 
zu  dem  gleichen  Zwecke  zu  verwenden. 

Verbrennung  im  Bajonettrohr. 

Da  in  einigen  Laboratorien  die  Kohlenwasserstoffbestimmung  mit 
Kupferoxyd  im  Bajonettrohre  ausgeführt  wird,  sei  die  Methodik  hier 
kurz  beschrieben.  Das  für  diese  Methode  benötigte  Verbrennungsrohr  ist 
eine  hinten  geschlossene  Röhre,  welche  so  ausgezogen  ist,  wie  dies  neben- 
stehende Fig.  454  darstellt. 
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C.  Quantitative  Bestimmung  des  Stickstoffs  in  organischen 

Verbindungen. 

Das  Prinzip  des  bei  der  Analyse  stickstoffhaltiger  Substanzen  einzu- 
schlagenden Verfahrens  ist  folgendes :  Man  bestimmt  in  einer  Portion  der 
Substanz  den  Kohlenstoff  als  Kohlensäure  luid  den  Wasserstoff  als  Wasser 
mit  Hilfe  der  vorher  beschriebenen  Methoden.  Die  Bestimmung  des  Stick- 
stoffs ist  der  Gegenstand  einer  besonderen  Operation,  bei  welcher  auf  die 
anderen  Elemente  keine  Rücksicht  genommen  wird. 

Für  wissenschaftliche  Zwecke  kommen  zur  quantitativen  Stickstoff- 
bestimmung nur  2  Methoden  in  Itetracht :  das  Verfahren  von  Dutnas  und 
das  von  Kjeldahl. 

Methode  von  Dumas. 

Das  Verfahren  beruht  auf  der  von  Gay-Lussac,  Liebig  und  anderen 
anfangs  des  vorigen  Jahrhunderts  aufgefundenen  Tatsache,  daß  bei  der 
Verbrennung  stickstoffhaltiger  Substanzen  mit  Kupferoxyd  neben  Kohlen- 
sjiure  und  Wasser  elementarer  Stickstoff  erhalten  wird,  neben  geringen 
Mengen  von  Oxyden  des  Stickstoffs,  die  in  geeigneter  Weise  zu  redu- 
zieren sind. 

Zur  Ausführung  der  Analyse  dient  ein  Jenenser  A'erbrennungsrohr 
von  12 — 15  cni  lichter  W^ite,  das  wieder  auf  beiden  Seiten  offen  ist.  Die 
Benutzung  eines  solchen  Rohres  hat  den  grollen  Vorteil,  daß  man  ohne 
großen  Zeitverlust  eine  Anzahl  von  Verbrennimgen  nacheinander  aus- 
führen kann.  Sehr  praktisch  und  empfehlenswert  sind  auch  die  Porzellan- 
rohre, da  dieselben  äußerst  haltbar  und  sehr  glühbestitndig  sind.  Es  können 
bis  oOO  Bestimmungen  mit  einem  Rohre  ausgeführt  werden.  Das  Rohr  ynrd 
genau  so  beschickt,  wie  es  für  die  Verbrennung  stickstoffhaltiger  or- 
ganischer Substanzen  beschrieben  ist  (cf.  S.  310,  Fig.  4r)l).  Nach  dem  Aus- 
glühen und  Erkalten  des  Verbrennungsrohres  bringt  mau  etwa  Vs  des 
feinen  Kupferoxyds  auf  ein  Kartenblatt  und  mischt  die  zur  Verbrennung 
abgewogene  Substanz  durch  Schütteln  in  einem  Mischrohr  mit  einem  Teil 
des  feinen  Kupferoxydes.  Das  Mischrohr  (Fig.  455)  ist  15 — 20  cm  lang, 
12 — 14mm  weit,  unten  rund  zugeschmolzen  und  oben  so  stark  verengt, 
daß  es  bequem  in  die  Verbrennungsröhre  eingeführt  werden  kann.  Das 
Abwiegen  der  Substanz  liißt  sich  direkt  in  dem  Mischrohr  vornehmen.  Über 
die  Menge  der  zur  Anwendung  kommenden  Substanz  gelten  nachstehende 
Normen.  Von  Körpem  mit  ca.  30%  N  benutzt  man  Olg,  ca.  15  bis 
20^/o^=0'\bg,  ca.  10%  N  =  0-20^,   ca.  aVo  =0'-ig. 

Hat  man  die  Substanz  in  dem  Mischrohr  mit  dem  feinen  Kupfer- 
oxyd kräftig  durchgeschüttelt,  so  entleert  man  das  Gemenge  vorsichtig 
ohne  jeden  Verlust   in   das  Verbrennungsrohr   und   spült   das  Mischrohr 
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noch  mehrmals  mit  feinem  Kupferoxyd  aus.  Die  Mischung  aus  Substanz 
und  feinem  Kupferoxyd  betrage  ungefähr  20  cm  im  Rohr.  Man  fügt  dann 
die  10  cm  lange  oxydierte  Kupferspirale  ein  und  erzeugt  durch  vorsichtiges 
Aufklopfen  über  dem  feinen  Kupferoxyd  einen  Kanal.  Die  Füllung  der 
Röhre  muß  genau  der  Flammenlänge  des  Ofens  entsprechen. 
Das  Verbrennungsrohr  wird  mit   einem   gut  schließenden   Gummistopfen 


Fig. 467. 


verschlossen ,  dessen  Zuleitungsrohr  durch  einen  Kapillarschlauch,  der  eine 
Quetschhahnschraube  trägt,  mit  dem  Kohlensäureentwicklungsapparat  ver- 
bunden ist.   Zweckmäßig  benutzt   man  zur  Entwicklung  der  Kohlensäure 
einen  Kippschen  Apparat,  der  mit  ausgekochtem  Marmor  und  verdünnter 
Salzsäure  beschickt  ist.    Man  entfernt  die  Luft  sehr  schnell  dadurch  aus 
dem  Apparat,   daß  man   fast   die  gesamte  vSäure- 
menge   mit   dem    Marmor   in  Berührung  bringt. 
Auch  die  in  der  Flüssigkeit  gelöste  Luft  wird  auf 
diese  Weise  mechanisch  entfernt.    Um   auch   die 
letzten  Spuren  der  gelösten  Luft  in  der  überstehen- 
den Saksäure  zu  entfernen,  bringt  man  zweckmäßig 
bei  Neufüllung  des  Apparates   auch  in  die  äußere 
Kugel   des    Kippschen   Apparates   ein    Stückchen 
Marmor.  Schon  nach  einigen  Minuten  ist  auf  diese 
Weise  der  Apparat  gebrauchsfertig.  Immerhin  ist 
es  unerläßlich,  den  Kippschen  Apparat  zu  prüfen, 
ob  derselbe  luftfrei  ist,  indem  man  denselben  direkt 
mit  dem  Azotometer  verbindet.   Alle  entstehenden 
Kohlensäureblasen   müssen  vollkommen  verschwin- 
den. Die  so  erhaltene  luftfreie  Kohlensäure  reinigt 
man  noch,  indem  man  sie  eine  mit  Natriumbikar- 
bonatlösung gefüllte  Waschflasche   passieren  läßt 
An  Stelle  des  Kippschen  Apparates  kann  man  auch 
die  Kohlensäure  aus  einem  kleinen  Verbrennungs- 
rohre von  etwa  25  cw,  das  mit  Natriumbicarbonat 
beschickt  ist,  entwickeln,  und  zwar  durch  schwaches 
Erhitzen  mit  einer  Bunsenflamme  (Fig.  4o7).   Man  schaltet  zwischen  dieses 
Karbonatrohr  und  das  eigentliche  Verbrennuiigsrohr  zweckmäßig  eine  kleine 
Waschflasche  oder  eine  Kugelröhre.   Sol)al(l  die  Vor!)ereitungen  zur  Ver- 
brennung so  weit  gediehen  sind,  kann  man  mit  dem  Erhitzen   der  redu- 
zierten Kupferspirale  beginnen  und  leitet  einen  mäßigen  Kohlensäurestrom 
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durch  das  Verbrennungsrohr,  um  die  Luft  zu  verdrängen.  Das  Ende  der 
Röhre  steht  mit  dem  ScAt^schen  Azotometer  (Fig.  458)  durch  ein  knieförmig 
gebogenes  Rohr  in  Ver- 
bindung. Unter  Azoto- 
meter versteht  man 
einen  Apparat  zum  Auf- 
fangen und  Messen  des 
entwickelten  Stickstoffs. 
Es  sind  eine  ganze  Ri^ihe 
von  verschiedenen  Azo- 
tometern  konstruiert 
worden ,  das  zweck- 
millJigste  ist  das  von 
Schiff  angegebene  in 
der  von  Gattermann 
modifizierten  Form. 
Dasselbe  besteht  aus 
einer  graduierten  Röhre, 
die  an  ihrem  oberen 
Ende  einen  Glashahn, 
am  unteren  Ende  zwei 
Ansatzröhren  hat.  Mit 
dem  oberen  Ansatzrohre 
ist  durch  einen  Gummi- 
schlauch eine  Glasbirne 
verbunden,  die  in  einer 
beweglichen  Klammer 
befestigt  ist  Das  untere 
Ansatzrohr  wird  durch 
einen  Gummischlauch 
mit  dem  Verbrennungs- 
rohr verbunden.  Der 
Apparat  istmit33  böiger 
Kalilauge  gefüllt.  Man 
öffnet  den  oberen  Hahn, 
stellt  die  Azometerbime 
ganz  niedrig  und  läßt 
die  Kohlensäure  den 
leeren  Absorptionsappa- 
rat durchstreichen.  Es 
ist  zu  beobachten,  daü 
das  im  unteren  Teile 
des  Azotometers  einge- 
füllte Quecksilber  so  hoch  steht,  daß  bei  gesenkter  Birne  die  Kalilauge 
nicht  in  das  knieförmige  Ansatzrohr  zurücksteigen  kann. 
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Die  zweckmäßigste  Anordnung  des  ganzen  Apparates  ist  aus  Fig.  549 
zu  ersehen. 

Nach  Verlauf  von  etwa  10  Minuten  füllt  man  durch  Emporheben  der 
Birne  die  Absorptionsröhre  bis  oberhalb  der  Bohrung  des  Glashahnes, 
schließt  diesen  und  stellt  die  Birne  wieder  möglichst  tief.  Wenn  bei 
weiterem  Durchleiten  von  Kohlensäure  sich  noch  et\s'as  Luft  unter  dem  Glas- 
hahn ansammelt,  vertreibt  man  sie  durch  öffnen  des  Hahnes  und  Heben 
der  Birne.  Bei  weiterem  Durchleiten  von  Kohlensäure  darf  sich  nur  eine  Spur 
von  Schaum  ansammeln,  andernfalls  ist  der  Apparat  nochmals  auf  seine 
Dichtigkeit,  besonders  der  Gummistopfen  und  Gummischläuche,  zu  prüfen. 
Durch  Heben  der  Birne  und  öffnen  des  Hahnes  wird  die  Absorptionsröhre 
und  das  oberhalb  des  Hahnes  befindliche  Ende  der  Röhre  mit  Kalilauge 
gefüllt,  der  Hahn  geschlossen  und  die  Birne  wieder  ganz  tief  gestellt.  Der 
Kohlensüurestrom  wird  so  reguliert,  daß  die  Gasblasen  nur  mit  großen 
Abständen  im  Absorptionsgefäße  auftreten.  Man  beginnt  nun,  das  grobe 
Kupferoxyd  langsam  bei  offenen  Kacheln  bis  nahe  an  die  Substanz 
anzuwärmen  und  erhitzt  dann  das  Rohr  bei  bedeckten  Kacheln  sowie 
auch  die  reduzierte  Kupferspirale  zur  dunklen  Rotglut.  Sobald  auch 
die  Kupferoxydspirale  Rotglut  zeigt,  erwärmt  man  vorsichtig,  von  beiden 
Seiten  fortschreitend,  die  Substanz,  bis  das  ganze  Rohr  sich  in  Rot- 
glut befindet.  Der  .Vnfang  der  Zersetzung  zeigt  sich  daran,  daß  im  Azoto- 
meter  größere  Gasblasen  auftreten,  die  von  der  Kalilauge  nicht  mehr 
voDständig  absorbiert  werden.  Wenn  die  Verbrennung  richtig  geleitet  ist, 
dann  tritt  in  langsamem  Tempo  Blase  für  Blase  in  den  Absoi-ptionsapparat; 
sollte  die  Verbrennung  zu  rasch  vor  sich  gehen,  so  löscht  man  im  Bereiche 
der  Substanz  die  Flamme  aus,  hebt  die  Röhre  aus  der  Rinne  heraus  und 
schiebt  unter  den  Teil,  in  dem  sich  die  Substanz  befindet,  für  kurze 
Zeit  eine  Asbestplatte.  Läßt  die  Stickstoffentwicklung  nach  oder  hört  sie 
nach  AbsteUen  des  Kohlensäurestromes  ganz  auf,  so  ist  die  Verbren- 
nung beendet.  Um  allen  im  A'erbrennungsrohre  noch  vorhandenen  Stickstoff 
in  das  Azotometer  überzuführen,  leitet  man  einen  etwas  lebhaften  Kohlen- 
säurestrom durch  den  Apparat.  Man  erkennt  deutlich  das  Ende  der  Ope- 
ration daran ,  daß  die  Kohlensäureblasen,  wie  zu  Beginn  der  Verbrennung, 
von  der  Kalilauge  bis  auf  einen  minimalen  schaumigen  Rest  absorbiert 
werden.  Man  verschließt  jetzt  den  Absorptionsapparat  durch  einen  Quetsch- 
hahn, hebt  die  Birne  in  gleiche  Höhe  wie  die  Kalilauge  im  Absorptionsrohr 
und  zieht  das  knieförmige  Verbindungsrohr  samt  Gummistopfen  aus  der 
Röhre  heraus.  Man  liißt  den  Stickstoff  1 — 2  Stunden  mit  der  Kalilauge 
stehen,  stellt  in  beiden  Gefäßen  das  Flüssigkeitsniveau  gleich  und  liest 
das  Ga8voluraen  unter  gleichzeitiger  Berücksichtigung  des  Barometerdruckes 
und  der  Temperatur  direkt  ah,  ohne  den  Stickstoff  erst  über  Wasser 
anzufangen.  Leitet  man  nach  Entfernung  des  Azotometers  einen  Sauer- 
stoffstrom durch  das  Verbrennungsrohr,  bis  die  reduzierte  Kupferspirale 
sich  zu  oxydieren  beginnt,  so  ist  die  Röhre  für  eine  neue  IV*stinimung  ge- 
brauchsfertig. 
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Handelt  es  sich  um  die  Verbrennung  von  sehr  schwer  verbrennlichen 
Substanzen,  die  sehr  leicht  eine  stickstoffhaltige  Kohle  hinterlassen,  so  fügt 
man  zweckmäßig  beim  Mischen  der  Substanz  mit  dem  feinen  Kupferoxyd 
letzterem  ungefähr  15 — 20  g  schwach  ausgeglühtes,  fein  gepulvertes  Blei- 
chromat  hinzu. 

An  Stelle  des  eben  beschriebenen  offenen  Verbrennungsrohres  wird 
auch  ein  an  einem  Ende  rund  zugeschmolzenes  Rohr  benutzt  und  in 
nachstehender  Weise  gefüUt.  Zuerst  bringt  man  eine  10 — 12  cm  lange 
Schicht  von  Natriumbikarbonat  oder  Magnesit  in  die  Röhre,  fügt  eine 
ausgeglühte,  etwa  2  cm  lange  Kupferspirale  ein,  ftült  ca.  8 — 10  cm  grobes 
Kupferoxyd  und  eine  kleine  Schicht  feines  Kupferoxyd  hinzu.  Dann  folgt 
Aneder  das  Gemenge  aus  feinem  Kupferoxyd  und  der  Substanz,  etwa  20  cm, 
dann  eine  30  cm  lange  Schicht  von  grobem  Kupferoxyd  und  schließlich 
die  reduzierte  Kupferspirale.  Der  Rest  des  Rohres  bleibt  frei.  Durch  vor- 
sichtiges Aufklopfen  wird  in  dem  Bikarbonat  und  feinen  Kupferoxyd  ein 
Kanal  geklopft  und  die  Röhre  mit  Hilfe  eines  Kautschukstopfens  mit  dem 
Azotometer  verbunden.  Der  Verbrennungsofen  steht  etwas  geneigt,  um  dem 
aus  dem  Bikarbonat  oder  Magnesit  entAvickelten  Wasser  freien  Abzug  zu 
gestatten.  Zu  Beginn  der  Verbrennung  entwickelt  man  durch  vorsichtiges 
Erhitzen  des  Bikarbonats  einen  langsamen  Kohlensäurestrom  und  führt  im 
übrigen  die  Verbrennung,  wie  oben  geschildert,  zu  Ende. 

Das  Verbrennungsrohr  läßt  man  langsam  erkalten,  entfernt  die  Kupfer- 
spirale, bringt  das  gesamte  Kupferoxyd  in  eine  Reibschale,  zerdrückt  das 
pulverförmige  Kupferoxyd  und  trennt  das  grobe  von  dem  feinen  durch 
Sieben.  Beide  Kupferoxyde  werden  in  einem  Nickeltiegel  ausgeglüht  und 
in    den  zugehörigen  Kupferoxydbirnen  aufbewahrt. 

Die  im  Azotometer  befindliche  Kalilauge  wird  nur  zweimal  benutzt, 
und  der  Apparat  immer  entleert,  um  die  Kautschukschläuche  zu  schonen. 

Berechnung. 

Aus  dem  Volum  Vt  des  Stickstoffs,  dem  Barometerstand  p  und  der 
Spannung  s  der  Kalilauge  bei  der  Temperatur  t  der  umgebenden  Luft 
kann  man  das  Volumen  Vo  bei  0®  und  760  iwm  Druck  berechnen. 

T'  Vt(p— s) 


760  (1+ 0003665 1) 

Durch  Multiplikation  des  Ausdrucks  für  A'o  mit  der  Zahl  für  das 
Grammgewicht  von  1  cm»  Stickstoff  bei  0«  und  760  mm  mit  0*0012562 
findet  man  das  Gewicht  G  des  Stickstoffvolumens  in  Gramm 

woraus  sich  der  Prozentgehalt   der  analysierten  Verbindung  an  Stickstoff 
berechnen  läßt. 
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Einfacher  gestaltet  sich  diese  Rechnung  unter  Benutzung  der  vor- 
stehenden Tabellen  (Seite  320  u.  321  ).i) 

Von  den  übrigen  Verfahren  zur  Bestimmung  des  Stickstoffs  sei  hier 
nur  kurz  auf  die  Methode  von  Will  und  Varrentrapp  hingewiesen.  Die 
Methode  von  Kjeldahl  wird  in  einem  besonderen  Kapitel  eingehend  be- 
sprochen (vgl.  S.  340  ff.). 

Das  Verfahren  von  Will  und  Varrentrapp  beruht  darauf,  daß  aus 
stickstoffhaltigen  Stoffen  beim  Erhitzen  mit  Natronkalk  die  ganze  Menge  des 
in  ihnen  enthaltenen  Stickstoffs  in  Form  von  Ammoniak  entwickelt  wird. 
Man  erhitzt  ein  Gemenge  der  Substanz  mit  Natronkalk  in  einer  kurzen  Ver- 
brennungsröhre, fängt  das  entweichende  Ammoniak  in  einer  abgemessenen 
Menge  titrierter  Salzsäure  auf  und  bestimmt  durch  Zurücktitrieren  der 
nicht  neutralisierten  Säuremenge  das  entstandene  Ammoniak.  Die  Methode 
ist  für  alle  Körper  mit  Ausnahme  der  Nitroverbindungen  anwendbar,  findet 
aber  nur  noch  beschränkte  Verwendung,  weil  die  Methode  durch  neue  Ver- 
fahren überholt  ist ,  die  in  einfacherer  und  bequemerer  Weise  die  Abspal- 
tung des  Stickstoffs  in  Gestalt  von  Ammoniak  und  dessen  Bestimmung 
gestatten. 


')  Sehr  vorteilhaft  sind  auch  die  logarithmischen  Rechentafeln  von  F.  H".  Küster. 
Verlag  Veit  &  Co.  Leipzig  (1908). 
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Die  vereinfachte  Elementaranalyse.') 

Von  M.  Dennstedt,  Hamburg. 

Liebigs  Methode  der  Verbrennung  organischer  Stoffe  mit  Kupferoxyd 
zur  Bestimmung  von  Kohlenstoff  und  Wasserstoff  ist  nicht  in  allen  Fällen 
gut  verwendbar.  Zumal  der  physiologische  Chemiker,  der  oftmals  Körper 
zu  analysieren  hat,  deren  atomistische  Zusammensetzung  ihm  gänzlich 
unbekaimt  ist,  oder  Körper  von  so  hohem  Molekulargewichte,  daß  jede 
rechnerische  Kontrolle  durch  Vergleich  mit  einer  chemischen  Formel  weg- 
fällt, wird  eine  Methode  bevorzugen,  die  ihm  in  jedem  Falle  wenigstens 
die  Sicherheit  gibt,  daß  seine  Verbrennung  normal  verlaufen  ist  und  daß 
das  gefundene  Resultat  die  wirkliche  Zusammensetzung  des  verbrannten 
Körpers  wiedergibt,  öfter  als  der  „reine"  wird  der  physiologische  Chemiker 
Stoffe,  z.  K.  Eiweißverbindungen,  unter  Händen  haben,  die  noch  anorgani- 
sche, also  Aschenbestandteile,  als  Verunreinigung  oder  Elemente,  z.  B.  Phos- 
phor, enthalten,  die  zwar  wesentlich  zu  ihrer  Zusammensetzung  gehören, 
bei  der  Verbi-ennung  aber  in  Verbindungen  übergehen,  die  in  der  Asche 
zurückbleiben,  z.  B.  Phosphorsäure.  Solche  Mineralstoffe  können  bei  der 
Verbrennung  zusammenschmelzen,  Kohlenstoff  einschließen  und  sind  dann 
mit  Kupferoxyd,  selbst  wenn  man  zum  Schluß  Sauerstoff  darüber  leitet, 
nicht  vollständig  verbrennbar.  .Meist  sind  die  zu  analysierenden  Stoffe  nur 
schwer  und  daher  nur  in  kleiner  Menge  analysenrein  herzustellen,  das 
Material  ist  kostbar,  es  ist  daher  erwünscht,  mit  der  Verbrennung  die 
Aschenl>estimmung  zu  verbinden,  zumal  diese  Aschenbestandteile  durch- 
aus nicht  immer  gleichmäßig  dui-ch  die  ganze  Masse  verteilt  zu  sein 
brauchen,  so  daß  eine  Aschenbestimmung  in  einer  besonderen  Stoffmenge 
ein  weniger  zuverlässiges  Resultat  gibt. 

Ein  großer  Nachteil  des  Lietiyschen  Verfahrens  besteht  darin,  daß 
schwefelhaltige  Stoffe  mit  Bleichromat  verbrannt  werden  müssen,  das  eine 
außei^nvöhnlich  hohe  Temperatur  verlangt  und  die  Glasrohre  noch  mehr 
angreift  als  Kupferoxyd,  im  übrigen  aber  dieselben  Nachteile  l)esitzt,  wie 
dieses.  Eine  gleichzeitige  l^stimmung  anderer  Elemente,  z.  B.  Schwefel 
neben  Kohlenstoff  und  Wasserstoff,  ist  sowohl  kn  Kupferoxyd,  wie  bei 
Bleichnunat,  ebenso  ausgeschlossen,  wie  die  gleichzeitige  Aschenbestimmung. 


*)  Nach  .Anleituug  zur  vemnfachten  ElementaranalYsc  von   Prof.  Dr.  M.  Ik^n- 
.vf«*//.  :?.  Auflago.  HamburvT.  Otto  Meißiiers  Verlag.  1906. 
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weg  und  das  gefundene  Endgewicht  bei  einer  Verbrennung  kann  gleich 
als  Anfangsgewicht  für  die  folgende  dienen,  wenigstens  braucht  das  Gewicht 
nur .  kontrolliert  zu  werden.  Die  Apparate  müssen  vor  und  nach  der  Ver- 
brennung bei  derselben  Temperatur  gewogen  werden,  d.  h.  sie  müssen  diese 
Temperatur  durch  und  dui'ch  angenommen  haben.  Dazu  gehören  Stunden. 
Es  ist  daher  zu  empfehlen,  die  Apparate  immer  am  Morgen  zu  wägen, 
nachdem  sie  die  Nacht  über  in  einem  gleichmäßig  temperierten,  im  Winter 
geheizten  Räume  gestanden  haben.  Vor  dem  Wägen  sind  die  Stopfen,  um 
den  Luftdruck  auszugleichen,  kurz  zu  lüften. 

Da  das  Rohr  nur  dort,  wo  der  Kontaktstem  liegt  und  nur  am  Schlüsse 
zum  Verbrennen  etwa  abgeschiedener  Kohle  der  hintere  Teil  stark  erhitzt 
zu  werden  braucht,  so  ist  ein  eigentlicher  ^'erbrenn^ngsofen  mit  rielen 
Flammen  nicht  nur  entbehrlich,  sondern  schädlich,  es  genügt  vielmehr  ein 


einfaches  Gestell  mit  drei  Brennern.  Das  Verbrennungsrohr  wird  dabei  so 
wenig  angegriffen,  daß  es,  wenn  man  es  nur  sonst  sachgemäß  behandelt. 
für  eine  große  Zahl  von  Verbrennungen,  bis  zu  100  und  darüber,  ausreicht. 

I.  Die  Apparate ')  und  ihr  Aufbau. 

Die  Einrichtung  des  ganzen  Apparates  ist  aus  Fig.  460  ersichtlich. 

Der  zur  Verbrennung  nötige  Sauerstoff  ~  er  darf  keinen  Wasserstoff 
enthalten,  also  nicht  auf  elektrolytischem  Wege  hergestellt  sein  —  befindet 
sich  in  einer  etwa  5  /  fassenden  Flasche,  aus  der  er  mit  Hilfe  einer 
zweiten,  mit  Wasser  gefüllten,  höher  zu  stellenden  gleichen  Hasche  heraus- 
gedrückt werden  kann.  Der  Sauerstoff  wird  durch  ein  knieformig  ge- 
bogenes Glasrohr  und  einen  mit  Quetschhahn  versehenen  Gummischlaucfa 
in  den  Trockenturm  geleitet.  Der  Trockenturm  enthält  in  seinem  unteren 
Gefäße  konzentrierte  Schwefelsäure  und  in  dem  oberen  zylindrischen  Teile 
zur  Hälfte  Natronkalk,  darüber  Chlorcalcium.  Damit  hei  lebhaftem  Gas- 
strome keine  Schwefelsäure  gegen  den  etwa  schon  Kohlensäure  enthaltenden 
Natronkalk  spritzen   und  dadurch  Kohlensäure   frei    werden    kann,    stellt 

')  Alle  für  die  vereintaclite  Eltmcntaranalyse  nfitigen  Vorrichtungen  und  Apparate 
sind  von  der  Firma  Kmil  Diltmar  &  Vierth  in  Hamburg  15,  SpaldinggtraSe  148,  zu 
beziehen. 
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man  in  die  Einschnürung  einen  kleinen  Glastrichter,  dessen  Rohr  natürlich 
nicht  in  die  Schwefelsäure  tauchen  darf.  In  den  Trichter  selbst  gibt  man 
etwas  Watte  oder  Glaswolle,  um  zu  bewirken,  daß  umgekehrt  kein  Natron- 
kalk in  die  Schwefelsäure  fallen  kann.  Der  Sauerstoff  wird  also  in  diesem 
Turme  getrocknet  und  von  Kohlensäure  befreit.  Die  obere  Öffnung  des 
Trocken turmes  ist  mit  einem  Gummistopfen,  der  noch  besonders  durch 
eine  Messingklammer  festgehalten  wird,  geschlossen.  In  der  Durchbohrung 
dieses  Stopfens  sitzt  ein  knieförmiges  Glasrohr  und  daran  mit  kurzem 
Gummischlauch  ein  Gabelstück,  von  dem  aus  zwei  Gummischläuche  mit 
Quetschhähnen  zu  der  Vorrichtung  für  die  doppelte  Sauerstoffzuleitung 
führen.  Diese  Vorrichtung  ist  in  Fig.  461  schematisch  dargestellt. 

Sie  besteht  aus  einem  etwa  lern  weiten  und  etwa  IScni  langen 
Rohre  aus  schwer  schmelzbarem  Jenaer  (jlase,  an  das  sich  ein  ebenfalls 
schwer  schmelzbares  Kapillarrohr  von  etwa  22  cm  Länge  anschließt.  Über 
das  Kapillarrohr  ist  ein  etwas  weiteres  T-Rohr  aus  gewöhnlichem  Glase 
gezogen,  das  an  der  einen  Seite  den  Gummistopfen  trägt,  mit  dem  die 
ganze  Vorrichtung  in  das  Verbrennungsrohr  eingesetzt  wird.  Auf  der  an- 


3) 


FJg.461 


deren  Seite  wird  Kapillare  und  T-Rohr  mit  einem  Stück  Gummischlauch 
fest  verbunden,  der  aber  über  die  Kapillare  hinausragt  und  hier  einen 
kleinen  mit  wenigen  Tropfen  konzentrierter  Schwefelsäure  gefüllten  Blasen- 
zähler aufnimmt,  der  Glas  an  Glas  das  Kapillarrohr  berührt  Der  Blasen- 
zahler ist  so  eingerichtet,  daß  ihn  das  Gas  nur  in  ganz  kleinen  Blasen 
passiert,  und  daß  selbst  bei  starkem  Strome  keine  Schwefelsäure  mit- 
gerissen wird.  An  den  seitlichen  Ansatz  des  T-Rohres  wird  mit  einem 
(iummistopfen  ein  Chlorcalciumrohr  angefügt.  Blasenzähler  und  Chlor- 
calciumrohr  sind,  wie  schon  beschrieben,  mit  dem  am  Trockentunne  sitzen- 
den Gabelrohr  verbunden.  Die  Gummischläuche  sind  deshalb  so  lang  ge- 
wählt, damit  sich  die  ganze  Vorrichtung  bequem  in  das  Verbrennungsrohr 
einsetzen  und  wieder  herausziehen  läßt.  Da  Gummischläuche  Feuchtigkeit 
aus  der  Luft  aufnehmen,  sind  die  Trockenvorrichtungen  unmittelbar  vor 
dem  Verbrennungsrohr  durchaus  unentbehrlich.  Der  durch  den  Blasenzähler 
^hende  innere  Sauerstoffstrom  tritt  durch  die  Kapillare  in  den  weiten 
Teil  des  Einsatzrohres,  wo  sich  die  zu  verbrennende  Substanz  in  einem 
Porzellanschiffchen  befindet,  dann  in  das  Verbrennungsrohr:  er  nimmt  in 
regulierbarer  Weise  die  Dämpfe   der  zu  verbrennenden  Substanz  mit  - 
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nuiigen  erschöpft  zu  sein,  während  sie  jo  nach  Oröde  20 — 30  und  noch 
mehr  \'erbrennun^ii  aushalten  soll.  Man  prüft  den  Natronkalk,  indem  man 
ihn,  ebenfalls  im  Heageiizglase,  vorsichtig  über  freier  Flamme  erhitzt;  er 
miili  dann  reichlich  AVasserdämpfe  abgeben.  Ist  das  nicht  der  Fall,  so  läßt 
man  in  den  {fefüllten  Apparat,  nachdem  man  den  einen  Schenkel  entleert 
hat,  aus  einer  Pipette  1 — 2  cm*  Wasser  unter  möglichster  \'erteilung  ein- 
flielion.  Da  auüerdeni  bei  der  Absorption  der  Kohlensilure  durch  Natron- 
kalk Wasser  gebildet  wird,  so  wird  duiTh  den  trockenen  Gasstroni  leicht 
Feuchtigkeit  mit  fortgeführt.  Man  nmli  daher  au  die  „Ente"  oder  den 
-Stempel"  noch  ein  zweites  Natronkalkrohr  anschließen :  hierzu  eignet  sich 
hesser  ein  einfaches  T-Rohr ,  ebenfalls  mit  eingeriebenen  Glasstöpseln, 
dessen  zweiter  Schenkel  mit  trockenem  Chlorcalcium  gefüllt  wird. 

An  dieses  Rohr  endlich  schließt  sich  ein  kleines  Waschflhschchen  mit 
etwa  15rm  IVoigc  I'alladiumchlorürlö?iing;  diese  Lösung  wird  bei  un- 


vollständiger Verbrennung  (Kohlenoxyd  u.dgl.)  getrübt,  außerdem  dienen 
die  durch  die  Flüssigkeit  tretenden  Gasblasen  zur  Beurteilung  des  Gas- 
stroms. 

II.  Das  Verfahren. 

Ilevor  man  mit  der  Verbrennung  beginnt,  ist  der  ganze  Apparat  sorg- 
fältig vorzubereiten.  Das  Aerhrennungsrohr  wird  gereinigt,  indem  man  es 
einige  Male  mit  destilliertem  Wasser  ausspült,  dann  mit  einem  langen 
Holzstab  einen  Tfropf  reinen  FllelSpapiers  hindurchstöüt  und  wieder  aus- 
spült. Man  läßt  das  Rohr  senkrecht  autgestellt  oder  eingeklemmt  abtropfen. 
Itas  Rohr  ist  mm  zu  trocknen,  indem  man  es  im  Gestell  mit  den  drei 
nicht  ganz  aufgedrehten  llrennem  in  seiner  ganzen  Länge  auf  etwa  200* 
erwürmt  und  gleichzeitig  einen  erst  langsamen,  später  zu  verstärkenden 
Sauerstoffstrom  hindurchscJiickt.  Ist  bei  der  Verbrennung  Bleisuperoxyd 
vorzulegen,  so  werden  die  damit  beschickten  Schiffchen  gleich  jetzt  ein- 
geschoben und  mitgetrocknet.  Da  das  RIeisuperoxyd  gerne  Feuchtigkeit 
zHiückhält,  so  ist  das  Trocknen  ganz  besonders    sorgfaltig   vorzunehmen. 

Na(!h  beendetem  Trocknen  werden  die  Absorptiorisapparate  angefügt 
und  in  folgender  Weise  auf  dichten  Schluß  gepriift:  der  äußere  Hahn  am 
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letzten  Chlorcalciumrohr  und  die  beiden  Quetschhähne  an  den  Schläuchen 
hinter  dem  Gabelrohre  sind  pfeschlossen,  die  übrigen  geöffnet,  die  Druck- 
flasche steht  etwa  60  cm  höher.  Verlangsamen  sich  allmählich  die  Gasblasen 
im  Schwefelsäurebehälter  des  Trockenturms  und  hören  sie  dann  ganz  auf, 
so  ist  der  Apparat  bis  zu  den  beiden  Quetschhähn<fn  hinter  dem  Gabel- 
rohre dicht;  ist  das  nicht  der  Fall,  so  muß  die  undichte  Stelle  aufgesucht 
und  beseitigt  werden.  Danach  öffnet  man  vorsichtig  die  l)eiden  Quetsch- 
hähne hinter  dem  Gabelrohr,  es  gehen  wieder  lebhafte  Gasblasen  durch  den 
Schwefelsäurebehälter,  die  allmählich  vollständig  aufhören,  wenn  der  ganze 
Apparat  dicht  ist.  Ist  das  nicht  der  Fall,  so  muli  die  undichte  Stelle  auf- 
gesucht werden,  indem  man  sämtliche  Hähne  an  den  Absorptionsapparaten 
schließt  und  sie  der  Reihe  nach  von  hinten  —  hinten  ist  die  Seite,  wo 
der  Sauerstoff  eintrifft  —  nach  vorn  öffnet  und  jedesmal  feststellt,  ob  die 
Blasen  im  Schwefelsäurebehälter  aufhören;  erst  wenn  das  bis  zum  vordersten 
Hahne  der  Fall  ist,  kann  der  Apparat  als  dicht  gelten. 

Inzi^'ischen   ist   die  zu   analysierende   Substanz   0*2 — 0*3  g  in  einem 
dreiteiligen,  porösen  Porzellanschiffchen  in  dem  nebenstehend  abgebildeten 
Wägegläschen  —   che- 
mischen Schweinchen  — 
gewogen     und    bis    zu 


Gewichte 
worden 


konstantem 
getrocknet 
(Fig.  460). 

Die         hinterste  Fig.  465. 

Flamme  hat  man  aus- 
gelöscht, so  daß  sich  dieser  Teil  des  Verbrennungrohrs  bereits  wieder  abgekühlt 
hat.  Man  öffnet  das  Wägegläschen  und  stellt  es  sich  bequem  zur  Hand,  lockert 
vorsichtig  den  hinteren  Stopfen  am  Verbrennungsrohr,  zieht  mit  dereinen  Hand 
vorsichtig  das  Einsatzrohr  heraus,  schiebt  mit  der  anderen  mit  Hilfe  einer  I*in- 
zette  das  Schiffchen  bis  an  den  kapillaren  Ansatz,  verringert  den  vorderen 
Luftraum,  indem  man  vor  das  Schiffchen  einen  bereit  gehaltenen  natürlich 
schwer  schmelzbaren  (ilasstab,  der  vom  an  einer  Ose  einen  Büschel  sehr  feinen 
Ilatindrahts  trägt,  einschiebt  und  setzt  das  Einsatzrohr  wieder  an  seine 
Stelle,  so  daß  der  vordere  Band  den  Kontaktsteni  l)erührt,  und  drückt 
dabei  den  (lummistopfen  wieder  fest  ein.  Der  Luftraum  im  Einsatzrohr 
vor  dem  Schiffchen  muß  deshalb  möglichst  verkleinert  werden,  weil  sich 
hier  unter  l'mständen  ein  explosives  (Jemisch  von  Sauerstoff  und  brenn- 
baren (iasen  bilden  kann.  Dadurch  veranlaßte  Verpuff ungen  sind  zwar  ganz 
ungefährlich,  köimen  al)er  dm'li  den  Verlust  einer  Analyse  verursachen.  Lst 
die  Substanz  eingeführt  und  das  Bohr  sachgemäß  geschlossen,  so  wird  die 
Verbrennimgsflamme  vollständig  aufgedreht  und  ein  halbes  Dach  darüber 
gestiUpt.  >Lin  lileibt  dal>ei  mit  Hainme  und  Dach  noi'h  so  weit  von  dem 
Einsatzrohr  entfernt,  «laß  g«»ra<le  noch  der  hintere  Teil  des  Kontaktstenis 
in  lebhafte  (iliit  g«*rät,  woImm  der  hintere  Band  des  Daches  mit  dem  vor- 
der(»n    Bande    d«-s    Einsatzrohrs    abschließt.     Der    vordere   Teil    des   Ver- 
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brennungrohres  ist  von  Anfang  an  ganz  mit  Dächern  überdeckt,  nur  bleibt 
man  zuerst  noch  mindestens  10  cm  vom  Stopfen  entfernt.  Die  kleinen 
Flämmchen  des  Flammenrohrs  sind  so  hoch  gestellt,  daß  der  vordere  Teil 
des  Rohrs  und  mit  ihm  die  etwa  eingeschobenen  Schiffchen  auf  300 — 320° 
erwärmt  werden  —  was  vorher  mit  einem  in  das  Rohr  geschobenen  Ther- 
mometer auszuprobieren  ist.  Anfangs  ist  das  Flammenrohr  so  weit  zurück- 
geschoben, daß  der  vordere  Teil  des  Rohres  kalt  bleibt,  damit  sich  hier 
das  bei  der  Verbrennung  gebildete  Wasser  kondensiert.  Das  dient  mit  zur 
Beurteilung  des  Beginns  und  Verlaufs  der  Verbrennung.  Nunmehr  \sird  auch 
die  Vergasungsflamme  entzündet.  In  den  meisten  Fällen,  d.  h.  wenn  die 
Substanz  schwer  flüchtig  oder  zersetzlich  ist,  Nnrd  man  die  Flamme  gleich 
ziemlich  hoch  aufdrehen  können,  sonst  weniger,  man  läßt  sie  ohne  Spalt 
brennen,  bei  leicht  flüchtigen  Stoffen  muß  sie  so  weit  wie  möglich  rück- 
wärts gestellt  werden.  Jetzt  ^\ird  der  Sauerstoffstrom  mit  den  entsprechenden 
Quetschhähnen  reguliert,  der  innere  Vergasungstrom  so,  daß  die 
Bläschen  in  dem  Blasenzähler  je  nach  der  Flüchtigkeit  des  zu  verbrennenden 
Stoffes  langsamer  oder  schneller  folgen,  bei  sehr  flüchtigem  5 — 10  Bläschen, 
bei  schwerer  flüchtigem  10 — 30  in  10  Sekunden.  An  dem  inneren  Gas- 
strom darf  während  der  eigentlichen  Verbrennung  nichts  geändert  werden. 
Der  äußere  Sauerstoff  ström,  Verbrennungsstrom,  wird  so  eingestellt,  daß 
durch  die  Flüssigkeit  im  Palladiumfläschchen  etwa  10 — 15  Blasen  in  10  Se- 
kunden treten;  man  kann  den  Strom  aber,  wenn  die  Vergasung  der  Sub- 
stanz einmal  zu  lebhaft  werden  sollte,  vorübergehend  auch  wesentlich  ver- 
stärken —  bis  auf  das  Doppelte  und  mehr. 

Sind  die  Flammen  wie  beschrieben  entzündet  und  aufgestellt,  so  über- 
läßt man  den  ganzen  Apparat  einige  Zeit  sich  selbst  und  beobachtet  nur, 
ob  die  Verbrennung  einsetzt  oder  nicht.  Man  erkennt  das  daran,  daß  sich 
in  der  Nähe  des  vorderen  Stopfens  Wasser  kondensiert  oder  daß  der 
Kontaktstern  (nicht  immer)  aufglüht.  Beobachtet  man,  daß  die  Substanz 
in  der  hintersten  Abteilung  des  Schiffchens  schmilzt,  sich  bräunt,  subli- 
miert  oder  sonstxsie  Dämpfe  abgibt,  so  rückt  man  die  hintere  Flamme 
nicht  weiter  vor,  man  geht  im  Gegenteil,  wenn  diese  Verflüchtigung  sehr 
deutlich  werden  sollte,  mit  der  Vergasungsflamme  wieder  etwas  zurück 
oder  macht  sie  etwas  niedriger,  niemals  darf  sie  jedoch  ganz  weggenommen 
werden,  weil  sonst  Substanz  in  die  Kapillare  hineindiffundieren  kann. 
Tritt  dagegen  bis  hierher  keinerlei  Veränderung  der  Substanz  im  hintersten 
Teile  des  Schiffchens  ein,  so  läßt  man  die  Flammen  etwa  1 — 2  cm  vom  hinteren 
Rande  des  Schiffchens  entfernt  stehen.  Hat  nun  so  oder  so  die  Vergasungs- 
flamme vorläufig  einen  festen  Stand  erreicht,  so  versucht  man  die  w^eitere 
Verflüchtigung  durch  die  \'erbrennungsflamme  von  vom  nach  hinten  zu 
be\Nirken.  Zu  dem  Ende  geht  man  zunächst  mit  dem  Dach  über  der  Ver- 
brennungsflamme allmählich  rückwärts  und  folgt  dabei  auch  langsam  mit 
dieser  Flamme  selbst  nach,  natürlich  muß  der  vordere  Teil  des  Rohrs  dabei 
in  seiner  ganzen  Länge  mit  Dächern  bedeckt  bleiben.  Allmählich  beginnt 
dann  Vergasung  von  der  vordersten  AbteUung  des  Schiffchens  aus.  Selbst 
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kleinen  Chlorcalciumrohre.  Man  nehme  das  Chlorcalcium  heraus,  erhitze  es 
in  einem  Reagenzglase  vorsichtig  über  freier  Flamme  und  fülle  es  nieder 
ein,  sobald  kein  Wasser  mehr  entweicht. 

Schwerflüchtige  Flüssigkeiten,  öle  u.  dgL  können  ebenfalls  im  Schiff- 
chen direkt  abgewogen  und  verbrannt  werden,  manchmal  wird  man  aber 
bei  dünnflüssigen  Stoffen  glasierte  Schiffchen  verwenden  müssen,  man  legt 
dann  unter  das  Schiffchen  einen  großen  Tonstreifen  oder  einen  Streifen 
Asbestpapier. 

Leichtflüchtige  Flüssigkeiten  werden  im  Glaskügelchen  abgewogen, 
das  man  entweder  in  ein  Schiffchen,  Schwanz  nach  oben,  legt  oder  dem 
man  unmittelbar  im  Einsatzrohre  durch  ein  Stückchen  porösen  Quarzes  oder 
dergleichen  dieselbe  schräge  Lage  gibt.  Man  mache  den  Schwanz  der  Glas- 
kugel nicht  zu  lang,  die  Kapillare  nicht  zu  eng.  Zugeschmolzen  braucht 
die  Kapillare  nur  bei  ganz  leicht  flüchtigen  Flüssigkeiten  zu  werden. 

1.  Die  Substanz  enthält  nur  Kohlenstoff  und  Wasserstoff,  etwa  auch 

Sauerstoff. 

Die  Verbrennung  wird  in  der  eben  geschilderten  Weise  durchgeführt, 
der  vordere  Teil  des  Verbrennungrohrs  bleibt  leer,  wird  aber  doch,  wie  be- 
schrieben, mit  dem  Flammenrohrbrenner  erwärmt. 

2.  Die  Substanz  enthält  auch  Stickstoff. 

Die  bei  der  Verbrennung  stickstoffhaltiger  Stoffe  über  Platin  stets  sich 
bildenden  Oxyde  des  Stickstoffs  werden  von  mennigehaltigem  Bleisuperoxyd 
bei  Überschuß  von  Sauerstoff  in  Gestalt  von  salpetersaurem  Blei  zurückge- 
halten. Die  Absorption  ist  bei  300 — 320®  vollständig.  Man  verteilt  gleichmäßig 
etwa  5 — 6  g  Bleisuperoxyd  in  einem  weiten,  der  Rundung  des  Verbrennungs- 
rohrs sich  möglichst  anschmiegenden,  14  cm  langen  PorzeUanschiffchen  und 
schiebt  es  in  das  Verbrennungsrohr  bis  auf  etwa  6 — 8  cm  an  die  Eontakt- 
substanz heran.  Obgleich  diese  Superoxydschicht  zur  Absorption  fast  immer 
vollständig  ausreicht,  fügt  man  doch  noch,  um  auch  die  letzten  Spuren 
zurückzuhalten,  ein  zweites  gewöhnliches  Porzellanschiffchen  mit  etwa  1  bis 
2  g  Bleisuperoxyd  dem  ersten  nach.  Wird  die  Temperatur  auf  300 — 320« 
gehalten,  so  ist  die  Absorption  auch  bei  lebhaftem  Gasstrome  vollständig. 
Das  vorgelegte  Bleisuperoxyd  muß  hier  wie  in  allen  anderen  Fällen  kohlen- 
säurefrei sein,  d.h.  es  darf  bei  einem  blinden  Versuche  keine  Gewichts- 
vermehrung des  Natronkalkapparates  bewirken.  Ein  so  geprüfter  und  rein 
befundener  Vorrat  muß  sorgJEältig  vor  Staub  usw.  geschützt,  in  einem  mit 
Glasstopfen  verschlossenen  Gefäß  aufbewahrt  werden. 

3.  Die  Substanz  enthält  auch  Schwefel. 

Der  Schwefel  organischer  Verbindungen  verbrennt  mit  Sauerstoff  und 
Platin  als  Katalysator  zu  Schwefeltri-  und  -dioxyd.  Beide  werden  vom  Blei- 
superoxyd,    das  ebenso  wie  bei  der  Verbrennung  stickstoffhaltiger  Stoffe 
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in  gleicher  Menge  in  2  Porzellanschiffchen  in  das  Rohr  gebracht  wird,  leicht 
und  sicher  festgehalten.  Nur  ist  zu  beachten,  daß  das  Trioxyd  unterhalb 
325«  mit  dem  stets  vorhandenen  Wasser  Schwefelsäure  bildet,  die  dann 
zum  Teil  an  den  Wänden  des  Verbrennungrohrs  entlang  kriecht  und  nicht 
genügend  mit  dem  Absorptionsmittel  in  Berührung  kommt.  Der  hintere  Teil 
des  Bleisuperoxyds  muß  aus  diesem  Grunde  etwas  höher  erhitzt  werden, 
indem  man  das  große  Schiffchen  dem  Kontaktstem  auf  4 — Gern  nähert. 
Wenn  dabei  auch  ein  Teil  des  Superoxyds  etwas  Sauerstoff  verliert,  so  schadet 
das  nichts,    da  das  Schwefeltrioxid  auch  vom  Bleiox}'d  festgehalten  mvd. 

Soll  die  absorbierte  Schwefelsäure  auch  quantitativ  bestimmt  werden, 
so  darf  weder  beim  Einschieben  noch  beim  Herausziehen  Bleisuperoxyd 
aus  dem  Schiffchen  fallen;  man  bedient  sich  dazu  eines  starken  Messing- 
oder Kupferdrahts,  der  vom  zu  einem  rechtwinkligen,  zugespitzten  Häkchen 
umgebogen  ist.  Das  vorgelegte  Bleisuperoxd  muß  natürlich  sulfatfrei  sein, 
oder  man  muß  in  einer  kleinen  Probe  mindestens  2b  g  des  gut  durch- 
gemischten, am  besten  durch  ein  feines  Sieb  geschickten  Vorrats  die  Schwefel- 
säure bestimmt  haben  und  bei  jeder  Analyse  die  entsprechende  Menge 
abziehen. 

Nach  der  Verbrennung  werden  die  vorsichtig  herausgezogenen  Schiff- 
chen in  ein  Becherglas  entleert,  dann  in  geeigneten  Reagenzgläsern  mit 
wenig  5®/oiger  Sodalösung  erwärmt  und  diese  Lösung  auf  das  Bleisuper- 
oxyd gegossen:  das  Verfahren  wird  einige  Male  wiederholt,  bis  man  im 
Becherglase  etwa  60  cm»  Flüssigkeit  hat.  Man  en^ärmt  mindestens  eine 
Stunde  auf  dem  siedenden  Wasserbade,  rührt  dabei  von  Zeit  zu  Zeit  um 
und  zerdrückt  die  etwa  vorhandenen  Klümpchen.  Man  füUt  endlich  nach 
dem  Erkalten  die  Flüssigkeit  mit  Niederschlag  in  einem  Meßzylinder  auf 
100 nw*  auf,  gibt  für  die  rund  lg  Bleioxyd  (spezifisches  Gewicht  etwa  7) 
noch  1  cm«  Wasser  aus  einer  Pipette  hinzu,  dann  hat  man  in  Wirklichkeit 
100  cm«  Flüssigkeit,  gießt,  um  schneU  zu  fUtrieren,  auf  ein  nicht  zu  kleines 
trockenes  Faltenfilter,  gibt  das  zuerst  meist  trübe  durchlaufende  Filtrat 
wieder  auf  das  Filter  zurück  und  fällt  endlich  in  einem  gemessenen  Teile 
(95cm«),  nachdem  man  vorsichtig  mit  Salzsäure  angesäuert  und  erwärmt 
hat,  die  Schwefelsäure  mit  Chlorbarjuni  aus.  Das  gefundene  Bar}iimsulfat 
\\ird  auf  100  cm«  umgerechnet.  Da  sowohl  das  Verbrennungsrohr  und  das 
Einsatzrohr,  auch  der  Kontaktstem  Spuren  von  Schwefelsäure  zum  TeU 
auch  als  Alkalisulfat  zurückhalten ,  so  spiUt  man  das  Rohr  mehrmals  mit 
5 — 10cm«  Wasser  aus,  taucht  die  Spitze  des  Einsatzrohrs  einige  Male 
in  einige  Kubikzentimeter  reines  Wasser  und  gibt  diese  Waschwässer 
vor  dem  Auffüllen  zu  der  Sodalösung.  Auch  der  Kontaktstem  wird  in 
einem  Reagenzglase  mit  einigen  Kubikzentimetern  Wasser  abgespült. 
Diese  Flüssigkeit  wird  natürlich  zur  Hauptmenge  hinzugefügt.  Da  die  po- 
rösen Por/ellansrhiffrhen  Spuren  von  Sulfaten  ((iips)  enthalten  können,  so 
muß  man  sii».  hovor  man  sie  zu  einer  Verbrennung  mit  gleichzeitiger 
Schwefelb4»stiiiiininijr  ^'ebrauchen  kann,  so  oft  mit  verdünnter  Salzsäure  aus- 
koi'hen.  bis  di«»  Flüssigkeit  die  Schwefelsäurereaktion  nicht  mehr  gibt. 


336  M.  Dennstedt. 

Enthält  der  zu  verbrennende  Stoff,  z.B.  Eiweiß,  nur  sehr  wenig 
Schwefel,  so  ist  es  ratsam,  mit  demselben  Bleisuperoxyd  zwei  Verbrennungen 
zu  machen  und  den  Schwefel  nur  einmal  zu  bestimmen. 

Kommt  es  nur  auf  die  Schwefelbestimmung  an  —  auch  hierfür  wird  die 
Methode  von  keiner  anderen  an  Einfachheit  und  Genauigkeit  über  troffen  — , 
so  absorbiert  man  einfacher  mit  kalzinierter  Soda,  die  in  2  langen  Schiff- 
chen vorgelegt,  aber  etwas  stärker,  nämlich  über  500^  erhitzt  wird.  Nach 
der  Verbrennung  löst  man  in  Wasser  auf,  spült  auch  das  Rohr  und  den 
Kontaktstem  mit  Wasser  ab,  säuert  vorsichtig  mit  Salzsäure  an  und  fällt 
mit  Chlorbarvum. 

4.  Die  Substanz  enthält  Chlor  und  Brom. 

Diese  Halogene  treten  bei  der  Verbrennung  zum  Teil  frei,  zum  Teil 
mit  Wasserstoff  verbunden  auf  und  werden  auf  jeden  Fall  von  Bleisuperoxyd 
in  einem  Schiffchen,  das  nicht  über  320°  erhitzt  wird,  quantitativ  zurückge- 
halten, das  Brom  alsOxybromid.')  Da  das  Oxybromid  in  Sodalösung  nur  schwier 
löslich  ist,  wird  das  Bleisuperoxyd  in  diesem  Falle  mit  20%igßr^  natürlich 
halogenfreier  Natron-  oder  Kalilauge  auf  dem  Wasserbade  etwa  1  Stunde 
unter  öfter  wiederholtem  Umrühren  extrahiert,  nach  dem  Erkalten  auf 
200  cm^  aufgefüUt,  für  das  suspendierte  Bleisuperoxyd  die  entsprechende 
Menge  (l  nn^  für  lg)  Wasser  noch  besonders  hinzugefügt,  ein  aliquoter 
Teil  (etwa  190  cm^)  durch  ein  trockenes  FaltenfUter  abfUtriert,  das  Filtrat 
mit  Salpetersäure  angesäuert  und  mit  Silbeniitrat  gefällt. 

Chlor  und  Brom,  wenn  sie  beide  vorhanden  sind,  können  nach  den 
Regeln  der  quantitativen  Analyse  getrennt  werden.  Ist  neben  dem  Halogen 
auch  Schwefel  vorhanden,  so  teilt  man  die  alkalische  Flüssigkeit  in  zwei 
Teile,  bestimmt  in  dem  einen  die  Schwefelsäure,  in  dem  anderen  das  Ha- 
logen. Auch  in  diesem  Falle  ist  es  ratsam,  um  nicht  mit  zu  kleinen 
Mengen  zu  arbeiten,  mit  demselben  Bleisuperoxyd  zwei  Verbrennungen  zu 
machen. 

5.  Die  Substanz  enthält  Jod. 

Jod  wird  von  Bleisuperoxyd  nur  unvollständig  zurückgehalten,  man 
muß  daher  an  seiner  Stelle  als  Absorptionsmittel  fein  verteiltes  Silber  ver- 
wenden, sei  es  als  sogenanntes  „molekulares"  SUber  (über  die  Darstellung 
siehe  Anleitung  zur  vereinfachten  Elementaranalyse.  Otto  Meissners  Verlag. 
Hamburg  1906)  oder  als  „Silber  in  Pulver"  (Kahlbaum);  es  wird  wie  das 
Bleisuperoxyd  in  Porzellanschiffchen  verteUt  Ist  die  Substanz  stickstoff- 
frei, so  gibt  die  Gewichtzunahme  der  vorher  in  geeigneten  ,, Schweinchen ^ 
(siehe  S.  831)  gewogenen  Schiffchen  unmittelbar  die  Menge  des  Jods.  Chlor 
und  Brom  lassen  sich  natürlich  in  dieser  einfachen  Weise  ebenfalls  be- 
stimmen. Wenn  jedoch  in  der  Substanz  Stickstoff  vorhanden  war,  so  nimmt 
das  Süber,    sofern   es  nicht  genügend  erhitzt  wurde,    auch  Salpetersäure 
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auf,  man  muß  dann  die  Schiffchen  bis  zu  konstantem  Gerichte  vorsichtig 
durch  eine  Bunsenflamme  ziehen  oder  sie  mit  verdünnter  Cyankaliumlösung 
extrahieren.  Man  filtriert  in  diesem  Falle  vom  Silber  ab,  wäscht  sorfi^fältig 
mit  heißem  Wasser  nach  und  fällt  im  Filtrate  das  Jodsilber  durch  vor- 
sichtigen Zusatz  von  Salpetersäure  natürlich  unter  dem  Abzüge. 

Sind  mehrere  Halogene  gleichzeitig  vorhanden,  so  muß  man  Silber 
anwenden,  sie  lassen  sich  dann  in  dem  Halogensilbemiederschlage  in  be- 
kannter Weise  getrennt  bestimmen.  Enthält  die  Substanz  neben  Halogen 
auch  Schwefel,  so  werden  zwei  lange  Schiffchen,  das  eine  stärker  zu  er- 
hitzende mit  Silber,  das  andere  nur  auf  320®  zu  erhitzende  mit  Bleisuper- 
oxyd vorgelegt.  Das  Halogen  findet  sich  nur  im  Silber,  die  Schwefelsäure 
teils  im  Silber,  teils  im  Bleisuperoxyd. 

Ehe  man  in  diesem  Falle  das  Silber  mit  Cyankaliumlösung  behandelt, 
wird  es  mit  heißem  Wasser  erschöpft,  aus  dem  Wasser  fällt  man  das 
Silber  mit  Salzsäure,  filtriert  und  wäscht  das  Chlorsilber  mit  heißem  Wasser 
aus.  Das  Filtrat  gibt  man  zu  dem  alkalischen,  filtrierten,  dann  angesäuerten 
Extrakt  des  Bleisuperoxyds  und  fällt  darauf  die  Schwefelsäure  mit  Chlor- 
barnim. 

Das  mit  Wasser  erschöpfte  Silber  enthält  das  Halogen,  das,  wie  schon 
beschrieben,  extrahiert  und  bestimmt  wird. 

6.  Die  Sabstanz  enthält  Mineralbestandteile. 

Sind  die  Mineralbestandteile  in  keiner  Form  flüchtig,  so  bleiben  sie 
als  Asche  in  dem  gewogenen  Schiffchen  und  können  nach  der  Ver!)rennung 
zurückgewogen  werden.  Enthält  die  Asche  Alkalien  oder  alkalische  Erden, 
so  kann  von  ihr  Kohlensäure  zurückgehalten  werden.  Man  befeuchtet  das 
zurückgewogene  Schiffchen  in  einer  geeigneten,  vorher  gewogenen  Platin- 
schale  (sogenannten  Weinschale)  oder  Porzellanschale  mit  einigen  Tropfen 
Salzsäure,  die  Karbonate  werden  in  Chloride  übergeführt,  man  erwärmt  erst 
vorsichtig,  dann  stärker  und  wägt  die  Schale  für  sich  und  das  Schiffchen  in 
seinem  ..S<'h weinchen "  zurück.  Aus  der  Gewichtsdifferenz  läßt  sich,  wenn 
nur  ein  Metall  vorhanden  ist,  die  Kohlensäure  berechnen,  die  der  im 
Natronkalkapparat  gefundenen  hinzuzuaddieren  ist.  Sind  verschiedene  ^Vl- 
kalien  oder  alkalische  Erden  oder  Alkalien  und  alkalische  Erden  vorhanden, 
so  müssi*n  diese  für  eine  genaue  Ik?rechnung,  was  kaum  je  nötig  sein  wird, 
besonders  getrennt  und  bestimmt  werden.  Die  Schwefelsäure  und  Phosphor- 
säure läßt  sich  el)enfalls  in  dem  salzsauren  Auszuge  bestimmen. 

Enthält  <lie  Substanz  organisch  gebundenen  Phosphor,  so  gc»ht  dieser 
bei  der  Verbrennung  ebenfalls  in  Phosphorsäure  über,  die  dann  im  Schiffchen 
schmelzend  oft  Kohlfpartikelchen  umschließt  und  diese  vor  der  vollständigen 
Veri)rennung  schützt.  Handelt  es  sich  nur  um  kleine  Mengen,  so  wird  die 
geschmokonf  Pho-phorsäure  von  dem  porösen  Schiffchen  aufgenommen 
und  die  KM*-  ailm.thlirh  verbrannt,  bei  größeren  Mengen  gelintrt  das  je<loch 
nicht,    man    luni»   dann   die   Verbrennung   kurze  Zeit   unterbrechen,   das 
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Schiffchen  herausnehmen  —  das  Rohr  natürlich  sofort  wieder  schließen  — 
und  das  Schiffchen  in  eine  flache  Glasschale  stellen,  in  die  man  dann, 
nicht  in  das  Schiffchen,  etwas  verdünnte  Salzsäure  gibt.  Die  Säure  dringt 
von  außen  in  das  Schiffchen,  laugt  die  Phosphorsäure  aus,  während  die 
davon  frei  gewordenen  Kohlepartikelchen  in  dem  Schiffchen  liegen  bleiben. 
Das  vorsichtig  bei  etwa  120®  getrocknete  Schiffchen  wird  wieder  in  das 
Verbrennungsrohr  eingeführt  und  die  Verbrennung  beendet. 

Der  organisch  gebunden  gewesene  Phosphor  wird  nicht  vollständig 
in  der  Asche  gefunden,  läßt  sich  also  darin  nicht  quantitativ  bestimmen. 

7.  Die  Bestimmung  des  Stickstoffs. 

Der  physiologische  Chemiker  wird  im  allgemeinen  die  Kjeldahhche 
Methode  der  Stickstoffbestimmung  bevorzugen.  Handelt  es  sich  aber  um 
schwer  darstellbare  Stoffe,  die  in  genügender  Reinheit  nur  in  geringer  Menge 
zur  Verfügung  stehen,  so  daß  an  Material  gespart  werden  muß,  dann  wird 
er  zu  dem  bewährten  Dumasschen  Verfahren  zurückkehren,  das  auch  mit 
kleinen  Stoffmengen  genaue  Resultate  gibt. 

Auch  für  das  Z>Mmflwsche  Verfahren  können  die  vielflammigen  Ver- 
brennungsöfen als  veraltet  gelten,  man  kommt  mit  dem  S.  326  beschriebenen 
Gestell  und  mit  4  guten  Bunsen-  oder  Teklubrennem  vollkommen  aus.  Be- 
sonders bewährt  hat  sich  das  schon  auf  S.  328  beschriebene  Universal- 
gestell, das  für  die  Stickstoffbestimmung  hergerichtet  Fig.  466  wiedergibt. 

Das  ebenfalls  86  cm  lange  Verbrennungsrohr  ist  wie  folgt  beschickt: 
Die  Flülung  beginnt  mit  einem  20  cm  langen  zusammengerollten  Kupfer- 
drahtnetz, das  vom  Stopfen  8  cm  entfernt  bleibt,  es  folgt  ein  kurzer 
Pfropfen  aus  oxydiertem  Kupferdrahtnetz,  darauf  eine  28  cm  lange  Schicht 
von  grobem  Kupferoxyd,  mit  einem  zweiten  Drahtnetzpfropfen  festgehalten. 
Die  nächstfolgenden  18  cm  dienen  zur  Aufnahme  der  Substanz,  die  man 
entweder  mit  feinem  Kupferoxyd  nach  Mitscherlichs  Verfahren  mit  dem 
Mischdrahte  mischt,  oder  die  man  in  einem  leicht  selbst  anzufertigenden 
Schiffchen  aus  Kupferblech  i)  abwägt  und  mit  feinem  Kupferoxyd  gemischt 
in  das  Rohr  einschiebt.  Es  folgt  noch  eine  10  cm  lange  Rolle  aus  oxy- 
diertem Kupferdrahtnetz. 

Das  Schiff  sehe  iVzotometer  mit  Trichteransatz  trägt  ein  besonders 
geknicktes  Gaszuleitungsrohr,  wodurch  ein  Zurücksteigen  der  Kalilauge  in 
das  Verbrennungsrohr  erschwert  \sird.  Außerdem  empfiehlt  es  sich,  zwischen 
Azotometer  und  Verbrennungsrohr  ein  Rückschlagv^entil  einzuschalten;  man 
kann  dann  auch  wohl  mal  die  Verbrennung  sich  selbst  überlassen,  ohne 
ein  Mißgeschick  durch  Zurücksteigen  der  Lauge  befürchten  zu  müssen. 

Die  Kohlensäure  zur  Verdrängung  der  Luft  vor  Beginn  der  Ver- 
brennung und  des  Stickstoffs  zum  Schlüsse  wird  am  besten  aus  Natrium- 
bikarbonat in  einem  besonderen,  nicht  zu  kurz  und  eng  gewählten  Rohre 
mit  einer  kleinen  Flamme  vorgenommen.    Den  vorderen  Teil  dieses  Rohrs 


*)  S.  M.  Dennstedt,  Anleitung  zur  vereinfachten  Elementaranalyse.  S.  89. 
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lasse  man  kalt,  damit  die  dort  liegeoden  Stücke  das  kondeBsierte  Wasser 
aus  dem  niclit  getrockneten  Bikarbonate  aufnehmen  können.  Diese  StUcke 
werden  nach  jeder  Verbrennung  erneuert,  wenn  die  Füllung  des  Rohrs  für 
mehrere  Operationen  dienen  soll. 

Ist  die  Luft  verdrängt,  .so  wird,  ohne  den  Sanerstoffstrom  ans  dem 
Bikarbonat  ganz  zu  unierbrechen,  mit  der  Vergasung  und  Verbrennung 
der  Substanz  begonnen,  indem  man  von  hinten  nach  vom  mit  einem 
Brenner  und  aufgesetztem  halben  Dache  das  Rohr  allmählich  erhitzt  und 
zum  Glühen  bringt    Natürlich  muü  der  vordere  Teil  des  Rohres  mit  den 


drei  mit  Spalt  versehenen  und  ganz  aufgedrehten  Brennern  schon  zur  Rot- 
glnt  erhitzt  sein.  Ist  die  Verbrennung  der  Substanz  beendet,  so  wird  zum 
Schlüsse  das  Rohr  in  seiner  ganzen  Lunge  mit  den  Dächern  bedeckt  und, 
indem  man  die  \ier  Brenner  gleichmitUig  verteilt,  durchgeglüht.  Ist  .si-hlieü- 
lieh  der  Stickstoff  durch  die  zuletzt  wieder  stärker  aus  dem  Bikarbonat 
entwickelte  Kohlensilure  verdrängt  und  das  .Vzotometer  al^spannt.  dann 
wird  das  Kupferschiffchen  und  die  vordere  Kupferdrahtnetzrolle  aus  dem 
noch  glühenden  Rohre  herausgezogen  und  dnrch  Einleiten  von  Sauerstoff 
öder  Luft  im  Itohre  reduziertes  Kupfer  wieder  oxydiert;  das  Rohr  ist  dann 
nieder  gebrauchsfertig. 


Bestimmung  des  Stickstoffs  nach  der 
Methode  von  Kjeldahl. 

Von  P.  Rona,  Berlin. 

Prinzip  der  Methode. 

Die  organische  Substanz,  die  auf  ihren  Stickstoffgehalt  untersucht 
werden  soll,  wird  mit  konzentrierter  Schwefelsäure  in  Gegenwart  eines  Kata- 
lysators zerstört,  wobei  aller  Stickstoff  in  Ammoniak  übergeführt  wird. 
Das  in  der  sauren  Lösung  als  Ammonsulfat  vorhandene  Ammoniak  wird 
durch  einen  Überschuß  von  Natronlauge  in  Freiheit  gesetzt,  abdestilliert 
und  in  titrierter  Schwefelsäure  aufgefangen.*) 

Die  Methode  soll  zunächst  für  Harn  genau  beschrieben  werden. 
Die  nötigen  Reagenzien  und  Apparate  sind: 

1.  Rundkolben  aus  hartem  (Jenenser)  Glas  von  ca.  15  cm  Halslänge 
und  ca.  750  cm^  Inhalt. 

2.  Destillationsvorrichtung. 

i\.  Konzentrierte  stickstofffreie  Schwefelsäure. 

4.  33Voige  stickstofffreie  Natronlauge. 

^'  Vio'Normalschwefelsäure  und  Vio"^ormalnatronlauge. 

6.  Kristallisiertes  Kupfersulfat. 

7.  Kristallisiertes  Kaliumsulfat. 


*)  J.  Kjeldahl,  Neue  Methode  zur  Bestimmung  des  Stickstoffes  in  organischen 
Körpern.  Zeitschr.  f.  analyt.  Chemie.  Bd.  22.  S.  366  (1883).  Die  Literatur  über  die  Methode 
bis  zum  Jahre  1894  ist  in  J.  Ephraim,  Sammlung  der  wichtigsten  Originalarbeiten  über 
Analyse  der  Nahrungsmittel.  Leipzig  (Barth)  1895  zusammengestellt.  Theoretische  Be- 
merkungen über  die  Methode  findet  man  unter  anderen  in  den  folgenden  Arbeiten : 
G, Bredig  und  J.W.Brown,  Katalytische  Oxydationen  organischer  Substanzen  mit 
konzentrierter  Schwefelsäure.  I.  Beiträge  zur  chemischen  Kinetik  der  KjeldahlanaJyse 
und  Naphtalinoxydation.  Zeitschr.  f.physikal.  Chemie.  Bd.  46.  8.502(1903).  —  F.  W.Dafert, 
Beiträge  zur  Kenntnis  des  Kjeldahhchen  Stickst(»ffbestimmungsverfahrens.  Landwirt- 
schaftliche Versuchsstation.  Bd.  34.  S.  311  (1887);  vgl.  auch  Sitzungsbericht  der  nieder- 
rheinischen  Gesellschaft  für  Natur-  und  Heilkunde.  1884.  S.  203.  Zeitschr.  f.  analyt. 
Chemie.  Bd.  24.  S.  454  (1885).  —  Ale^rander  r.Asböth,  Über  allgemeinere  Anwendung 
der  Kjeldahlmethode  der  Stickstoffbestimmung.  Chem.  Zentralbl.  Bd.  17.  S.  161  (1886).  — 
H.Malfatti,  Zur  Stickstoffbestimmung  nach  Kjeldahl.  Zeitschr.  f.  physiol.  Chemie.  Bd.  39. 
S.  467  (1903).  —  0.  Polin,  Beiträge  zur  Chemie  des  Kreatins  und  Kreatinins  im  Harne. 
Zeitschr.  f.  physiol.  Chemie.  Bd.  41.  S.  223  (1904). 
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prelöst,  und  nichts  oder  fast  nichts  davon  gelangt  in  den  Arbeitsraum.  Derselbe 
Apparat  kann  dann  zum  CberdestiUieren  des  gebildeten  Ammoniaks  benutzt 
werden. 

Der  Aufsatz  des  Destillierkolbens  hat  die  Aufgabe,  ein  even- 
tuelles Cberspritzen  von  Natronlauge  in  die 
Vorlage  zu  verhüten.  Die  von  0.  Beitmair  und 
Stutzer^)  empfohlene  Form  (Fig.  478  und  479) 
hat  sich  sehr  gut  bewährt.  Eine  empfehlenswerte 


Fig.  477. 


Fiff.  478. 


Fig.  479. 


Modifikation  dieses  Aufsatzes    rührt   von  C.  G.  Hopkins^)    her  (Fig.  480). 

Sie   l)esteht    in    den    seitlichen  Durchbohrungen    der  Rohrteile   C  und    C 

bei  A  und  A.  Hierdurch  wird  nicht 
allein  ein  Cberreilien  des  fixen  Alkalis, 
sondern  auch  das  lästige  StoUen  der 
C  tM  ^^^Üi^i^  Flüssigkeit  vermieden,    da  die   Dämpfe 

freien  Abzug  haben  und  durch  die  bei  C 
und     C    zurückfließende,     kondensierte 


Fig.  480. 


Fig. 481. 


Fig. 482. 


Flüssigkeit  nicht  aufgehalten  werden.  Dieselbe  Wirkung  hat  auch  der  Auf- 

')  O, Beitmair  und  A.Stutzer,  Repert.  d.  analyt.  Chemie.  Bd.  5.  S.  232.  Zeitschr.  f. 
analyt.  (^hemie.  Bd.  25.  S.  582  (1886). 

*)  i\G.  Hopkins y  A  new  safety  destillation  tube  for  rapid  work  in  nitrogeu  de- 
termination.  Journ.  of  the  Amer.  Cham.  8oc.  Vol.  18.  p.  227  (1896). 
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einem  Wägegläschen  abgewogen,  in  den  Destillierkolben  geworfen,  das  Wäge- 
gläschen zurtickgewogen.  Klebrige  Organe  können  in  genau  abgewogenem 
stickstofffreiem  Filtrierpapier  gewogen  und  in  letzteres  eingehüllt  in  den 
Kolben  geschoben  werden. 

In  allen  Fällen,  wo  es  angängig  ist,  soll  frischer  Kot  zur  Untersuchung 
gebracht  werden,  da  beim  Trocknen  des  Kotes,  auch  bei  Säurezusatz, 
Stickstoff  Verluste  unvermeidlich  sind.  V)  Der  frische  Kot  wird  mit  schwacher 
(O'oVüi^^r)  Salz-  oder  Schwefelsäure  angerieben  und  von  dem  Gemisch  ein 
aliquoter  Gewichts-  oder  Yolumenteil  genommen.  Kann  der  Kot  nicht  gleich 
verarbeitet  werden,  so  muß  er  getrocknet  werden.  Argutinsky^)  übergießt 
die  Fäzes  mit  200cm»  einer  schwachen  Schwefelsäurelösung  (\Qcm^  Schwefel- 
säure auf  ein  Liter  Wasser)  und  dickt  das  (iemisch  auf  dem  Wasserbade 
zu  einem  gleichmäßigen  Brei,  schließlich  zu  einer  gleichmäßigen  asphalt- 
artigen Masse  ein.  Das  Trocknen  des  Kotes  wird  nach  Poda^),  wie  folgt, 
ausgeführt.  Die  Fäzes  werden  in  einer  Porzellanschale ,  deren  Gewicht  in- 
klusive Glasstab  bekannt  ist,  abgewogen  und  auf  einem  schwach  sieden- 
den und  durch  eine  kleine  Flamme  erhitzten  Wasserbade  unter  häufigem 
Umrühren  eingedampft.  Wenn  die  Konsistenz  zähflüssig  geworden  ist 
(nach  4 — 6  Stunden),  wird  das  an  den  Wandungen  Haftende  mit  einem 
Messer  zusammengekratzt  und  das  Ganze  mit  etwa  50  cm»  absolutem 
Alkohol  zusammengerührt  Nach  weiterer  vorsichtiger,  etwa  einstündiger 
Trocknung  auf  dem  Wasserbade  werden  wieder  25  cm*  absoluten  Alkohols 
hinzugefügt,  sorgfältig  verrieben,  ^rieder  verdunstet  und  mit  dem  Zu- 
satz von  Alkohol  und  mit  dem  Erwärmen  fortgefahren,  bis  die  Fäzes 
nach  dem  Abkühlen  pulverisierbar  geworden  sind.  Der  so  vorbehan- 
delte Kot  enthält  2 — 5Vo  Wasser.  Kot  vom  Pferd,  Kaninchen,  Schaf, 
Ziege  u.  dgl.  wird  nach  dem  Ausbreiten  in  dünner  Schicht  in  kurzer  55eit 
bei  Zimmertemperatur  hinreichend  trocken.  Über  die  Prüfung  des 
Kotes  auf  den  Gehalt  an  Stickstoff,  der  in  Form  von  Stoffwechsel- 
produkten darin  enthalten  ist,  vgl.  Band  III;  es  sei  hier  nur  erwähnt, 
daß  es  sich  empfiehlt,  den  verhältnismäßig  trockenen  Kot  von  Schaf, 
Ziege,  Kaninchen,  sofern  er  nicht  frisch  untersucht  werden  kann,  durch 
Zugabe  von  Schwefelkohlenstoff,  auf  je  100 .^^  des  Kotes  1cm»  Schwefel- 
kohlenstoff, zu  konservieren.*)  Man  bewahre  den  Kot  in  luftdicht 
schließenden  Gefäßen  auf.  Beim  Trocknen  von  großen  Mengen  von  Kot  im 
Vakuumtrockenschranke  verfuhr  üurig^)  in  der  Weise,  daß  die  Fäzes  auf 
lange,  1  cm  tiefe  Porzellanschalen  aufgestrichen  und  in  dem  ganzen  Räume 

*)  A.Zaifschekj  Zur  Methodik  der  Bestimmung  des  Stickstoffs  und  des  EiweiD- 
gehaltes  der  Fäzes.  Pfliigers  Archiv.  Bd.  98.  S.  595  (1903). 

«)  1.  c. 

»)  Podoy  Eine  neue  Methode  der  Trocknung  des  Kotes.  Zeitschr.  f.  physiol.  Chemie. 
Bd.  25.  S.  355  (1898). 

'*)  A.  Stutzer,  E.MerreSj  L.  Seidler  y  Untersuchung  des  Kotes  auf  den  Gohalt  au 
Stickstoff,  der  in  Form  von  Stoffwcchselprodukten  darin  enthalten  ist.  Biochem.  Zeitschr. 
Bd.  9.  S.311  (1908). 

5)  1.  c. 


,^      Bestunmimg  des  Stickstoffs  nach  der  Methode  von  Kjeldahl.  351 

des  Trockenschrankes  abwechselnd  Kotschalen  und  flache  Schwefelsliure- 
schalen  geschichtet  wurden.  Nach  einigen  Stunden  ist  der  Kot  bereits  so 
fest,  daß  sich  die  Oberfläche  durch  den  Nickelspatel  auf  der  Schale  in 
kleine  Wellen  und  Runzeln  aufrauhen  läßt.  Nach  zwei  Stunden  wird  der 
Kot  bröckelig  und  kann  gewendet  werden.  Bei  breiigem,  stark  mit  Chloro- 
form versetztem  Kot  war  nach  12stündigem  Trocknen  der  Kot  bereits 
mahlbar.  Die  Trockentemperatur  lag  bei  ca.  50*.  Bei  Verarbeitung  von 
Vogelexkrementen  verfuhr  E. Friedmann^)  in  der  Weise,  daß  diese  mit 
schwacher  (ca.  o^oig^r)  Schwefelsäure  versetzt  und  mit  großen  Mengen 
(loO — 200®)  wasserfreiem  Natriumsulfat  sorgfältig  verrieben  wurden.  Das 
gleichmäßige  l\dver  wird  nun  gewogen  und  in  einem  aliquoten  Teil  der 
Stickstoff  bestimmt.  Der  Harn  soll  ganz  frisch  zur  Untersuchung  kommen. 
Ist  dies  aus  irgend  einem  (irunde  unmöglich,  so  wird  nach  Cronheim^) 
als  Konservierungsmittel  am  besten  Thymol  in  alkoholischer  Lösung  (lOVoi^^ 
Lösung  in  96Voi^in  Alkohol)  und  Na  PI  (gesättigte  wässerige  Lösung. 
etwa4Vo),  und  zwar  lern»  auf  100c»/*'  Urin  angewendet.  Über  andere  Kon- 
servierungsmittel vgl.  Varges^),  Schweissinger  ^). 

Die  letzterwähnten  Substanzen,  Kot,  Brot,  Fleisch  erfordern  für  ihren 
Aufschluß  viel  längere  Zeit  als  der  Harn.  Da  bei  der  Zersetzung  oft  starkes 
Schäumen  eintritt,  soll  die  Erhitzung  anfangs  sehr  vorsichtig,  mit  kleiner 
Flamme  geschehen.  Es  setzen  sich  auch  bei  der  Analyse  von  Nahrungs- 
mitteln und  Fäzes  nicht  selten  im  oberen  gewölbten  Teil  des  Kolbens  halb- 
verkohlte Massen  ab,  die  durch  Umschütteln  nicht  zu  lösen  sind  und  auch 
der  Verbrennung  hartnäckig  widerstehen.  Man  muß  dann  den  Kolben 
völlig  erkalten  lassen,  die  anhängenden  Massen  mit  Wasser  herunterspülen 
und  aufs  neue  erhitzen  (Salkoicski).  Bei  solchen  schwer  aufschließbaren 
Stoffen  ist  großes  (lewicht  auf  wiederholte  Erneuerung  der  konzentrierten 
Schwefelsäure  zu  legen.  Das  Erhitzen  muß  unter  Umständen  10,  ja  20  Stunden 
dauern  und  muß  auch  nach  voUständiger  Entfärbung  noch  1 — 2  Stunden 
fortgesetzt  werden.  In  solchen  Fällen  mag  es  \ielleicht  auch  von  Vorteil  sein, 
nach  der  Vorschrift  von  Kreusler »)  statt  der  konzentrierten  Schwefelsäure 
mit  Phosphorsäureanhvdrid  versetzte Si*hwefelsäure  (200 gVt^^  auf  H  konzen- 


')  MQiidliche  Mitteilung. 

')  W.  Crohheim,  KoDBerviening  des  Harns  für  analytische  und  kalorimetrische 
Zwecke.  Archiv  f.  Anat.  u.  Physiol.  1002.  Suppl.  262.  Thymol  wurde  zur  Konservierung 
des  Harnes  zuerst  von  Leu^in  empfohlen.  Virchotrg  Archiv.  Bd.  65.  S.  164  (1875).  Man 
heachte.  daß  Thymol  die  Millonsche  Reaktion  gibt ! 

')  VartjeM,  Beiträge  zur  Hamkonser\'ierung.  Pharm.  Zentral h.  Bd.  43.  8.75(1902). 

*)  (K  SrhtreijtMingtrf  Beitrag  zur  Hamkonservienmg.  Pharm.  Zentralh.  Bd.  43. 
8.118  (1902).  Es  sei  darauf  hingewiesen,  daß  Zusatz  von  Formaldehyd  zum  Hani  als 
Konservierungsmittel  viele  i^ichtige  Reaktionen,  wie  die  auf  Indikan,  Harnsäure,  Acet- 
essiirsäure.  Pentosen  usw.,  stört.  Für  den  Nachweis  von  Harnstoff,  Gallenfarbstoff  ist 
ein  Formaldehydzusatz  geeignet.    Vgl.  ^f.  Jaffr,  Therapie  der  (iegenwart.  1902.  S.  158. 

^1  r.  KrruHler,  Beiträge  zur  quantitativen  Bestimmung  des  Stickstoffs.  Neuere 
Beobachtungen  Ql>er  die  M'i7/-rarr<rif/m/;sche  Methode  der  Stickstoffl>e8timmung  nebst 
einigen  Beobachtungen  botreffend  die  Methode  von  Kjeldahl.  I^nditirtsch.  Versuchsstation. 
Bd.  31.  S.248  (18H5). 
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trierter  H3SO4)  zu  verw^enden.  Besonders  wirksam  sind  als  Katalysatoren 
metallisches  Quecksilber  oder  Quecksilberoxyd.  1)  Man  fügt  zu  der  mit 
15 — 20  cm^  Schwefelsäure  versetzten  Substanz  einen  Tropfen  Quecksilber 
oder  O'i^ — 0*4^  vorher  gut  verriebenes  Quecksilberoxyd,  Hydr.  oxydat. 
flavum.  Das  Quecksilber  entnimmt  man  vorteilhaft  mittelst  einer  auto- 
matischen Kpette  oder  aus  einem  Behälter,  dem  nach  Bedarf  bequem  ein 
Tropfen  entnommen  werden  kann  (vgl.  Fig.  489).  Der  Zusatz  von  HgO  hat 
nach  Salkowski^)  jedoch  außer  der  vorherigen  Abwägung  die  Unannehm- 
lichkeit, daß  beim  Übergießen  desselben  mit  Schwefelsäure  durch  Umhüllung 
der  einzelnen  Partikelchen  mit  Quecksilbersulfat  sich  leicht  harte  Brocken 
bilden,  die  der  Auflösung  hartnäckig  widerstehen  und  auch  Stoßen  verur- 
sachen können.  Salkowski  schlägt  daher  vor,  statt  HgO  einige  Kubik- 
zentimeter einer  Lösung  von  Merkuriacetat  von  annähernd  bekanntem 
Gehalt  anzuwenden ,  z.  B.  5 — 6  rm«  einer  ohne  Erwärmen  hergestellten 
lOVoigcJ^  Merkuriacetatlösung.  Dadurch  wird  dem  Gemisch  Wasser  zu- 
geführt ,  was  aber ,  wie  bereits  früher  Äsböth,  Malfatti 
und  Polin ^)  betont  haben,  nicht  nur  nicht  schädlich, 
sondern  förderlich  für  den  Ablauf  der  Reaktion  ist,  da 
der  Aufschluß  zum  Teil  ein  hydrolytischer  Vorgang  ist, 
der  der  Gegenwart  von  Wasser  bedarf.  Bei  der  Analyse 
trockener  Substanzen  ist  stets  etwas  Wasser  hinzuzu- 
fügen. Wendet  man  Quecksilber  bei  der  Kjeldahlbestim- 
mung  an,  so  empfiehlt  es  sich,  die  Bestimmung  ohne 
Unterbrechung  zu  Ende  zu  führen,  oder  mindestens  so 
weit  zu  fördern,  bis  die  schwefelsaure  Lösung  mit  Wasser 
verdünnt  werden  kann;  sonst  scheiden  sich  feste,  am 
Glas  haftende  Niederschläge  von  vermutlich  Merkuri- 
ammonsulfat  aus,  die  auch  durch  Kochen  mit  Wasser 
nicht  oder  nur  schwer  vom  Glase  abzulösen  sind.  Es  ist  auch  zweifelhaft, 
ob  sie  beim  nachfolgenden  Kochen  mit  Natronlauge  und  Natriumthiosulfat 
vollständig  zersetzt  werden. 

Wendet  man  Quecksilber  als  Katalysator  an,  so  müssen  die  gebildeten 
Mercurammonverbindungen  *),  die  beim  Abdestillieren  des  Ammoniaks  durch 
Natronlauge  nicht  zerlegt  werden,  noch  zerstört  werden.  Am  bequemsten 
erreicht  man  dies  nach  dem  Vorschlag  von  C,  Neuberg  ^)  durch  Anwendung 
des  käuflichen  Natriumthiosulfat  (Na-j  Sj  Oj  4-  5  Hj  0).  Dieses  Salz  fügt  man 
entweder  in  gepulvertem  Zustande  (\g  für  O'ig  HgO  bzw.  21  g  auf 
\g  Hg)    zugleich    mit    der  Lauge  zu    der    abzudestillierenden   Flüssigkeit 

^)  H.  Wilfarth,  Eine  Modifikation  der  Kjeldahhchen  Stickstoffbestimmungs- 
methode. Chem.  Zentralbl.  Bd.  16.  1885.  S.  17  11.  113. 

*)  E.  Salkowski  y    Physiologisch  -  chemische    Notizen.    Zeitschr.  f.  physiol.  Chemie. 

Bd.  57.  S.  515  (1908). 
»)  1.  c. 
*)  Vgl.  u.  a.  //.  Mor eigne j  Dosage  de  Tazote  urinairc  total.  Bull,  de  la  See.  chim. 

[3].  11.  959  (1894). 

*)  C.  Neuher gy  Zur  Methodik  der  Kjeldahlbestimmung.    Hofmeisters  Beitr.  Bd.  2. 

S.  214  (1902). 
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hinzu,  oder  man  hält  eine  ca.  20Voige  Lösung  davon  (bezogen  auf  das 
kristallisierte  Salz)  vorrätig  und  mischt  40 ciw»  der  Natronlauge  von  1*34 
spezifischem  Gericht  (die  bei  Ven^endung  von  10  cm»  konzentrierter 
Schwefelsäure  genügen)  mit  10cm»  dieser  Lösung.M  Dehon*)  empfiehlt 
femer  sehr  warm  zur  Zersetzung  der  Quecksilberammoniake  nach  dem 
Vorschlag  von  Maquenne  und  Boux^)  das  Natriumhypophosphit.  Zu  der 
etwa  500 cm»  betragenden  Flüssigkeit  fügt  man  1  ^  Hypophosphit  zu;  auf 
alle  Fälle  kann  man  das  Gemisch  ca.  10  Minuten  auf  60 — 70«  erwärmen. 
Nach  dem  Erkalten  macht  man  alkalisch  und  destilliert,  nachdem  man 
etwas  Talk  hinzugefügt  hat.  Wendet  man  Zinkstaub  an,  so  werden  die 
Ammoniakverbindungen  ebenfalls  zerlegt,  gleichzeitig  wird  das  Schäumen 
verhindert. 

Bedeutend  schneller  erfolgt  der  Aufschluß  der  Substanz,  wenn  man, 
wie  bereits  beim  Harn  erwähnt,  gleichzeitig  mehrere  Katalysatoren  benutzt 
So  werden  Quecksilber  oder  Quecksilberox)'d  mit  Kupfersulfat  oder  Kalium- 
sulfat (letzteres  wirkt  eigentlich  nicht  als  «. Katalysator^,  sondern  dadurch, 
daß  es  die  Siedetemperatur  der  Schwefelsäure  erhöht  und  damit  die  Mög- 
lichkeit gibt,  die  Reaktionstemperatur  und  infolgedessen  die  Reaktions- 
geschwindigkeit zu  steigern)  kombiniert.  Folgende  Zusammenstellung  {Wede- 
meyer  und  Arnold*)  zeigt  die  Zeit  an,  während  welcher  für  1^  Eiweiß 
bei  Anwendung  verschiedener  Katalysatoren  das  Gemisch  vollständig  ent- 
färbt ^Tirde,  bzw.  eine  Blaufärbung  auftrat. 

Nach  ^'/m/iw  1/1(7*)  nach -4riioW*) 

40  jr  Hj  SO,  +  20  g  K,  SO,  40  r/  H^  SO,  +  1  ^r  Cu  SO,  +  1  ^  Hg  0 

50  Minuten  40  Minuten 

nach  Gunnin(f -Arnold 

Wg  H, SO,  -h  20g  K,  SO,  -h  lg  HgO  -M^CuSO, 

18  Minuten 


M  E,  Salkoicskif  1.  c.  Vgl.  IL  Snifder,  An  error  in  the  present  official  method 
for  the  determination  of  the  albuminoid  nitrogen,  and  the  effect  of  the  prescuce  of 
metals  precipitable  hy  potassium  sulphide  in  the  determination  of  nitrogen  hy  Kjeidakl 
method.  Journ.  of  the  amer.  ehem.  Soc.  Vol.  13.  p.  212.  Zeitschr.  f.  anal.  Chem.  Bd.  82. 
S.  239  (1893  k 

')  3/.  Ihhon .  Siir  la  technique  de  la  determination  du  coefficient  azoturique. 
Journ.  de  Physiol.  T.  7.  p.  497  ( 1905). 

')  Maquenne  et  lioux,  Ohservalitm»  sur  le  dosage  de  Pazote  par  le  procede  de 
Kjfldahl.  Bull.  soc.  chim.  T.  21.  [3.]  p.  312  (1899). 

*)  ('.  Arnold  und  A'.  Widitneytr,  Beiträge  zur  Stickstoffbestimmunir  nach  Kjeldahl. 
Die  Wirkung  ver>rhie4lcuer  ()x}dationsmittel.  Zeitschr.  f.  analyt.  Chemie.  Bd.  31.  8.525 
(18\>2). 

• )  ./.  finnnnuj,  TImt  eine  Modifikation  der  KJeldahlschen  Methotle.  Zeitschr.  f. 
anal.  Chem.  Bd   2H.  S.  ]HH  (1889). 

*,  /'.  Arnold,  Zur  KJ* Idahhchi^u  Methode  der  Stickstoffl)estinimnii^'.  Chem. 
Zentralld    Bd.  17.  >  XM  (188<>K    Zeitschr.  f.  analyt.  Chemie.  Bd.  25.  S.  581  (1886). 

Ab(I«rhalil>«u,  IIaod>iaeh  d«<r  bio<:h«ini*ch«n  Arb«itnD«thoden.  I.  ^ 
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Da  nach  dem  ursprünglichen  Verfahren  von  Gunning  starkes  Schäumen 
eintritt,  so  empfiehlt  es  sich,  zuerst  nur  mit  Schwefelsäure  und  dem  vierten 
Teil  ihres  Gewichtes  an  Kaliumsulfat  zu  kochen  und  erst  nach  10 — 15  Mi- 
nuten langem  Kochen  den  Rest  des  Kaliumsulfats  hinzuzufügen.  Noch  ein- 
mal muß  mit  Nachdruck  darauf  hingewiesen  werden,  die  Kochdauer  nicht 
zu  kurz  zu  bemessen.  Aufhellung  der  Flüssigkeit  ist  keineswegs  immer 
(namentlich  nicht  bei  kohlen stoff armen  Substanzen)  ein  Zeichen,  daß  die 
Überführung  des  ganzen  Stickstoffs  in  Ammoniak  vollendet  ist.M  Sörensen 
und  Pedersen^)  empfehlen  bei  Substanzen,  die  sich  wie  Kreatin  in  konzen- 
trierter Schwefelsäure  lösen  und  damit  ohne  Verkohlung  gekocht  werden 
können,  ein  wenig  einer  stickstofffreien  organischen  Substanz  (am  besten 
Rohrzucker)  zuzufügen,  die  stark  verkohlt;  dadurch  wird  die  Vollendung 
der  Zersetzung  si(-htbar. 

Die  gleichzeitige  Verwendung  mehrerer  Katalysatoren  geschieht  auch 
bei  der  vom  Verband  der  Versuchsstationen  ausgearbeiteten  Methode  für 
Bestimmung  des  Gesamtstickstoffs  in  Düngemitteln,  die  organischen  Stick- 
stoff (bei  Abwesenheit  von  Salpeter)  enthalten. s)  Bei  dieser  werden  1  bis 
2(/  Substanz  mit  20 cm^  phosphorsäurehaltiger  Schwefelsäure  (2005^  PjOj 
im  Liter)  und  einem  Tropfen  Quecksilber,  bei  schäumenden  Substanzen  auch 
mit  etwas  Paraffin  versetzt  und  über  freier  Flamme  auf  einem  eisernen 
Gestell  so  lange  gekocht  (nachdem  man  den  Hals  mit  einer  gestielten  Glas- 
kugel locker  verschlossen  hat),  bis  die  Flüssigkeit  farblos  ist.  Die  Aufschluß- 
dauer  beträgt  durchwegs  drei  Stunden.  Bei  dem  Verfahren  nach  Gunning 
werden  1  g  Substanz  mit  20  cm^  stickstofffreier,  konzentrierter,  phosphor- 
säurehaltiger Schwefelsäure  unter  Zusatz  von  einem  Tropfen  Quecksilber 
(etwa  \g)  bis  zur  Auflösung  erhitzt,  was  in  ungefähr  15  Minuten  erreicht 
ist;  darauf  werden  15 — l^g  chemisch  reines  stickstofffreies  Kaliumsulfat 
zugegeben  und  die  Mischung  weiter  gekocht;  nach  eingetretener  Farb- 
losigkeit  wird  das  Erhitzen  noch  weitere  15  Minuten  fortgesetzt.  Die  auf- 
geschlossene Masse  wird  nach  etwa  10  Minuten  langem  Stehen  mit  Wasser 
verdünnt.  Bei  Substanzen.'die  nicht  schäumen,  kann  das  Kaliumsulfat  gleich 
zu  iVnfang  zugegeben  werden. 

Die  zahlreichen  Modifikationen  der  Stickstoffbestimmung  nach  KjeU 
dahl  betreffen  nur  Einzelheiten,  nicht  das  Wesen  der  Methode.*)  Mehr  an 


^)  Vgl.  hierzu  u.  a. :  C.  Beger,  G.  Fingerling j  Ä.  Morgen,  Über  die  Stickstoffbestim- 
mung nach  Kjcldahl  im  Kreatin.  Zeitschr.  f.  physiol.  Cemie.  Bd.  39.  S.  329  (1903),  dann 
F.  B.  Hawky  On  the  digestion  of  urine  in  the  determination  of  nitrogen  by  the  Kjeldahl 
method.  Journ.  Amer.  Chem.  Soc.  Vol.  29.  p.  1634  (1907).  —  B.  Schöndorff,  Über  die  von 
Kutscher  und  Steudel  beobachtete  Unsicherheit  in  der  Methode  der  Stickstoffbestimmung 
nach  Kjeldahl.  Pflügers  Archiv.  Bd.  98.  S.  130  (1903),  ferner  die  bereits  zitierten  Ar- 
beiten von  Malfattiy  Folin,  Sörensen  und  Pedersen, 

')  S.  P.  L.  Sörensen  und  C.  Pedersen,  Über  die  Kjeldahhche  Stickstoffbestimmungs- 
methode. Zeitschr.  f.  physiol.  Chemie.  Bd.  39.  S.  513  (1903) ;  hierzu  auch  r. -4*6(J/ä,  I.e. 

*)  Vgl.  C.  Beger,  G.  Fingerling,  A.Morgen,  I.e.;  ferner  [auch  Heffter,  Uollrung 
und  Morgen.  Zeitschr.  f.  analyt.  Chemie.  Bd.  23.  S.  553  (1884). 

*)  Vgl.  auch  Bernard  Dyer^  Kjeldahls  method  for  the  determination  of  nitrogen. 
Journ.  of  the  Chem.  Soc.  London  Vol.  67.  p.  811  (1895). 
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nochmals  mit  300cm»  Wasser  aufgekocht;  die  vereinigten  Auszüge  läßt 
man  1 — 2  Tage  absitzen,  säuert  deren  Filtrat  eben  mit  Salzsäure  an,  dia- 
lysiert,  bis  im  Wasser  keine  Salzsäure  mehr  nachzuweisen  ist,  was  etwa 
in  8  Tagen  erreicht  \\ird.  Die  Lösung  bewahrt  man  in  einer  mit  einem 
Wattebausch  verschlossenen  Flasche  auf.  Lackmoid-Malachitgrün,  her- 
gestellt durch  Versetzen  von  IbO  cm^  einer  gesättigten  alkoholischen  Lack- 
moidlösung  (10g  Lackmoid  in  150  cm»  iVlkohol  gelöst,  filtriert)  mit  10  bis 
15 rm»  einer  2Voigen  alkoholischen  Lösung  von  Malachitgrün.  Rosolsäure 
(0*2Voige  alkoholische  Lösung):  Kongorot  {lg  in  1/  i\lkohol);  Methyl- 
orange, wässerige  Lösung  1:1000.  Cochenilletinktur,  i^g  Cochenille 
in  25 cm»  verdünntem  (1:3 — 4)  Alkohol,  nach  einigen  Tagen  filtriert; 
Luteol  (0*2%ige  alkoholische  Lösung). 

Als  Titerflüssigkeit  wird  Natronlauge,  auch  Barytlauge  benutzt. 
Vorteilhaft  wird  der  Titer  gegen  Oxalsäure  gesteht.  Man  löst  4'bg  reine 
Oxalsäure  in  1  /  destilliertem  Wasser.  1  rm»  dieser  Lösung  entspricht  genau 
Im^r  Stickstoff.  Die  Berechnung  wird  also  sehr  einfach  (Palladin^), 

Zum  Schluß  muß  noch  einmal  darauf  hingewiesen  werden,  daß  sämt- 
liche Reagenzien,  die  zur  Anwendung  kommen,  durch  eine  blinde  Probe  auf 
ihre  Stickstofffreiheit  geprüft  werden  müssen. 

Der  Stickstoff  kann  nach  den  Untersuchungen  von  F.  W.  Dafert*) 
ohne  Vorbereitung  mittelst  der  Kjeldahhchen  Methode  bestimmt  w^erden 
in  allen  Amiden,  Ammoniumbasen,  Pyridin-  und  Chinolinkörpem,  Alkaloiden, 
Bitterstoffen.  Eiweißkörpern  und  verw^andten  Substanzen,  höchstwahr- 
scheinlich auch  bei  Indolabkömmlingen.  Einer  Vorbehandlung,  die  in  dem 
Zusatz  einer  organischen  Substanz,  Reduktion  mit  Zinkstaub  besteht,  be- 
dürfen im  allgemeinen  solche  Körper,  die  Stickstoff  an  Sauerstoff  oder  an 
ein  zweites  Stickstoff atom  gebunden  enthalten,  das  sind  (mit  einzelnen  Aus- 
nahmen) folgende  \'erbindungen :  alle  Nitro-,  Nitrose-,  Azo-,  Diazo-,  Hydrazo-, 
Aminoazokörper,  die  Verbindungen  der  Salpetersäure  und  der  salpetrigen 


')  Briefliche  Mitteilung. 

*)  F.W.Daferfj  Beiträge  zur  Kenntnis  des  A^^WoA/schen  Stickstoffbestimmuugs- 
verfahrens.  Landw.  Versuchsstation.  Bd.  34.  S.  311  (1887),  ferner  auch  C\  Arnold  und 
K.  Wedewet/er,  1.  c,  A.  r.  Ashoth,  1.  c.  —  A.  Atterbcrgy  Die  6ri/w»m^sche  Modifikation 
der  KjeldahhQhen  Stickstoffbestimmungsmethode.  Chem.-Ztg.  Bd.  14.  S.  509  (1890).  — 
3f.  Kri'tgery  Über  die  Bestimmung  des  Stickstoffs  in  Benzol-,  Pyridin-  und  Chinolin- 
derivaten  nach  der  Kjeldahlschen  Methode.  Ber.  d.  Deutschen  ehem.  Ges.  Jg.  27.  S.  609 
(1894).  —  67.  Flamand  und  B.  Prag  er ,  Analyse  von  Verbindungen  mit  Stickstoff- 
Stickstoffbindung  nach  der  KJrldahhchen  Methode.  Ber.  d.  Deutschen  ehem.  Ges.  Jg.  88. 
S.  559  (1905).  —  S.  P.  L.  Sorrensen  und  A.  C.  Andersen  ^  Läßt  sich  der  Stickstoffgehalt 
in  Lysiu  und  ähnlichen  Vorbindungen  nach  Kjeldahl  bestimmen  V  Zeitschr.  f.  physiol. 
Chem.  Bd.  44.  S.  429  (1905).  —  K.  Andrlik,  Zeitschr.  f.  Zuckerindustrie  in  Böhmen. 
Bd.  26.  S.  6G7  (1902).  —  E.  Bosshard,  Zur  Stickstoff bestimmung  nach  Kjeldahl.  Zeitschr. 
f.  analyt.  Chemie.  Bd.  24.  S.  199  (1885).  —  Afiboih  (I.e.)  empfiehlt  Rohrzucker  (1^  auf 
0*5(7  Substanz)  in  allen  Fällen  anzuwenden,  in  denen  der  Stickstoff  als  Oxyd  oder  in 
der  (yangruppe  vorkommt. 
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Säure,  die  Hydrazine,  wahrscheinlich  auch  die  Cyanverbindungen.  M  Um 
hei  salpetersauren  Salzen  die  Gesamtmenge  des  Stickstoffs  als  Ammoniak 
zu  erhalten,  schlug  A.v.Asboth*)  die  Beimischung  von  Benzoesäure  (auf 
0-5^  Salpeter  VI g  Benzoesäure)  vor.  Nach  Jodlbauer^)  soll  statt  Benzoe- 
säure das  leicht  zu  nitrierende  Phenol  benutzt  werden.  Die  gebildete 
Nitroverbindung  ^ird  dann  mit  Zinkstaub  zur  Aminoverbindung  reduziert 
Auf  0*2  bis  0*5  g  Kaliumnitrat  oder  die  entsprechende  Menge  einer  anderen 
salpetersauren  Verbindung  verwendet  man  20cm*  konzentrierte  Schwefelsäure 
und  2*5  rm'  Phenolschwefelsäure  (durch  Auflösen  von  bO  g  Phenol  in  kon- 
zentrierter H,SO^  zu  100  cm*  erhalten).  Dann  reduziert  man  mit  2  bis  3  g 
Zinkstaub  und  versetzt  mit  5  Tropfen  Hatinchlorid  (0*04^  Pt.  in  1  cm* 
enthaltend*).  Nach  SuUtcald^)  ist  die  Methode  vorteilhaft  in  folgender 
Weise  abzuändern:  Oo  jr  Salpeter  oder  1^  salpeterhaltige  Düngemittel  werden 
in  einem  Rundkolben  von  150  cm*  Inhalt  mit  '/,  cm*  destilliertem  Wasser 
befeuchtet,  dann  aus  einem  Tropftrichter  25  cm*  einer  4Voi?^ö  Lösung 
von  Phenol  in  konzentrierter  H^SO^  zunächst  tropfenweise  zugesetzt.  Nach 
dem  Lösen  der  Substanz  werden  unter  Kühlung  2*5  jr  Zinkstaub  hinzu- 
gefügt: nach  ViStündigem  Stehenlassen  erhitzt  man  nach  Zusatz  von  Queck- 
silber anfangs  über  kleiner,  dann  über  voller  Flamme.  Förster^)  empfiehlt, 
den  Zusatz  von  Platinchlorid  zu  unterlassen  und  eine  5 — ö^/o  Phenol 
oder  Salizvisäure  enthaltende  Schwefelsäure  anzuwenden,  die  nach  der  voll- 
ständigen  Lösung  des  Salpeters  mit  etwa  der  gleichen  Menge  reiner  Schwefel- 
säure zu  verdünnen  ist.  Nachdem  der  Salpeter  vollständig  gelöst  ist,  fügt 
man  H — 5  g  reines  unterschwefligsaures  Natrium  hinzu  und  verdünnt  das 
Säuregemisch  nach  der  Beendigung  der  eintretenden  Reaktion  und  Zusatz 
von  etwa  0*5^  Hg  mit  10— 20 rw' konzentrierter  H.SO^.  —  Zum  Schluß 
sei  no<*h  das  Verfahren  von  0.  Reitmair'*)  angeführt,  zur  Analyse  salpeter- 
säurehaltiger Düngemittel,  bei  welchem  die  Salpetersäure  vor  der  Auf- 
schlielWmg  entfernt  \rird.  1  g  der  feingepulverten  Substanz  \rird  in  einem 
flachen  Stanniolschälchen  ( 20  mwi  hoch,  6  wm  Durchmesser)  mit  3  rw«50Vgiger 
Schwefelsäure  übergössen,  mit  einem  ganz  kurzen  (ilasstäl)chen  umgerührt 


M  Verl.  auch  Vaubei,  Die  quantitative  Bestimmung  organischer  Verbindungen. 
Bd.  2.  S.  20. 

«)  I.e. 

^)  M.Jodlhauer,  Die  Bestimmung  des  Stickstoffs  in  Nitraten  nach  der  Kjeldahl- 
mothode.  (  hem.  Zontralhl.  Bd.  17.  S.  433  (1886).  Zeitschr.  f.  analyt.  C  hemie.  Bd.  26.  S.  92 
(1887)  (Vgl.  hierzu  auch  Chem.  Zentralbl.  Bd.  19.  S.  557  [18881).' 

*)  A'.  r/xfA,  Zeitschr.  f.  analyt.  Chemie.  Bd.  25.  S.  579  (1886).  Zeitschr.  f.  d.  ges. 
Brau\irsen.  S.  81  (1886) 

'")  A.  Sßlltrald,  Zur  Bestimmung  des  Stickstoffs  in  Nitraten  und  Nitratjzemischen. 
<hem.-Ztir.  Bd.  14.  S.  1673  (1903). 

")  o.  Förster,  VXter  die  Anwendung  der  Kjfidahhchcü  Methode  für  die  Bestim- 
niuutr  des  Nitnitstickstoffs  und  des  (tesämtstickstoffs.  Ijuidwirtsch.  Versuchsstation. 
Bd.  38.  S.  165  (1891  >:  VkM.  auch  Zeitschr.  f.  analyt.  Chemie.  Zur  Bestimmung  des  Salpeter- 
sauro-Stirk  toff»«  nach  d«T  KjMahhchea  Methode.  Bii.  28.  S.422  (1889). 

-)  o.  litttituiir.  Anal) sc  sulpeter>uurehaltiger  Düngemittel.  Rcprrt.d. analyt.  Chemie. 
Bd. 5.  ^.2\\2  (IHM)  .  " 
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und  im  Trockenschrank  3—4  Stunden  bei  60—80®  stehen  gelassen;  dann 
erhöht  man  die  Temperatur  1  Stunde  lang  auf  120 — 130^  Man  erhält  so 
eine  feuchte  Masse,  aus  der  die  Salpetersäure  völlig  ausgetrieben  ist.  Das 
Schälchen  mit  Inhalt  wird  in  den  Aufschließkolben  gebracht.  Für  weitere 
Einzelheiten  in  der  Anwendung  der  Kjeldahlmethodc  bei  der  Analyse  an- 
organischer Körper,  Düngemittel,  Ackererde  usw.  sei  auf  die  entsprechende 
Literatur  verwiesen.  \) 

ANHANG. 
Bestimmung  des  Kohlenstoffes  im  Harn. 

Von  Peter  Bona,  Berlin. 

Die  Bestimmung  des  Kohlenstoffs  im  Harn  kann  in  der  gleichen 
Weise,  wie  sie  bei  organischen  Körpern  überhaupt  ausgeführt  \^ird,  geschehen. 
So  verfuhr  A,  Steyrer^),  um  ein  Beispiel  anzuführen,  wie  folgt:  5  cw» 
Urin  werden  bei  Zimmertemperatur  in  einem  langen  Porzellanschiffchen 
über  Schwefelsäure  im   Vakuum   getrocknet;   das  Verdunsten  des   Harns 


*)  Vgl.  hierzu  u.  a. :  A.  Stutzer  und  O.  Beitmair,  Die  Bestimmung  des  Stickstoffs  in 
salpeterhaltigen    Düngemitteln.    Zeitschr.  f.  analyt.  Chemie.    Bd.  26.    S.  646    (1887).    — 
E.  H.  Faring'ton ,    Über  die  Bestimmung  des  Stickstoffs    in  Düngemitteln.    Jahresber.  f. 
Agrikulturchemie.  Bd.  1887.  S.403.  Die  Vorschrift  der  Association  of  official  agri- 
cultural  chemists    ist   die    folgende  (Chem.  New.    Vol.  57.  p.  64.    Zeitschr.  f.  analyt. 
Chemie.  1888.  S.  515):  0*7— 14  g  Substanz  werden  im  Aufschlußkolben  mit  36  cm*  konzen- 
trierter Schwefelsäure,  die  2  g  Salizylsäure  enthalten,  übergössen.  Nach  tüchtigem  Um- 
schütteln  fügt  man  nach  und  nach  unter  Umschtttteln  3  g  Zinkstaub  und  2—3  Tropfen 
Platinchloridlösuug  hinzu.  Man  kocht  vorsichtig  so  lange,  bis  keine  weißen  Dämpfe  mehr 
entweichen.  Dann  fügt  man  etwa  0*7  g  Quecksilberoxyd  zu  und  erhitzt  so  lange  weiter 
zum  Sieden,  bis  die  Flüssigkeit  fast  oder  ganz  farblos  ist.    EventueU  setzt  man  noch 
10 cm*  Säure  hinzu,  wenn  die  Gefahr  vorliegt,  daß  der  Inhalt  des  Aufschlußkolbens  vor 
dem  Farblos  werden  fest  wird.  Hierauf  wird  mit  Permanganat  oxydiert.  —  Devarda,  Über 
die  direkte  Bestimmung  des  Stickstoffs  im  Salpeter.  Chem.-Ztg.  Bd.  16.  S.  1952.  —  Über 
die  Bestimmung  des  Stickstoffs  in  Düngemitteln.  Österr.-uugar.  Zeitschr.  f.  Zuckerindu- 
strie. 1897.  Chcm.  Zentralbl.  1897,  S.  64.    —    Vgl.  besonders  die  Arbeit  von  E.  A,  Mit- 
acherlich  und  F.  Herzy  Eine  quantitative  Stickstoffanalyse  für  sehr  geringe  Mengen.  Die 
Anordnung  der  Verfasser  erlaubt  Stickstoff  bis   auf  Mengen   von  000001  <7  genau    zu 
bestimmen.  —  B.  Froskauer  und  M.  Zuelzer,  Über  die  Anwendbarkeit  der  Kjeldahhchen 
Methode  und  ihrer  Modifikationen  bei  hygienischen  T'ntersuchungen.  Zeitschr.  f.  Hygiene. 
Bd.  7.  S.  186  (1889).  —  A.  Stutzer,  Die  quantitative  Bestimmung  des  Stickstoffs  in  vege- 
tabilischen  und  animalischen  Stoffen.    Joum.  f.  Landwirtsch.    Bd.  34.  S.  146  (1886).     — 
J.  A.  MHUer,  Bestimmung  des  Stickstoffgehaltes  in  Ackererden.  Zeitschr.  f.  analyt.  Chemie. 
Bd.  80.  S.  623  {181K)).  —  0.  Böttcher,  Zur  Bestimmung  des  Stickstoffs  nach  der  KjeMahl- 
sehen  Methode.  Landwirtsch.  Versuchsstation.  Bd.  41.  S.  171  (1892).  —  Werhahn,  Neue- 
rungen   in    der  Schieß-    und  Sprengtechnik.    Chem.-Ztg.  Bd.  16.  S.  1278.   —   Sigismund 
Schmitz,  Zur  Bestimmung  des  Stickstoffs  in  Steinkohle  und  Koks.    Zeitschr.  f.  analyt. 
Chemie.   Bd.  25.  S.  314  (1886).  —  E.  B.  Voorhees,  Report  on  determination  of  nitrogen. 
Chem.  News.  Bd.  65.  S.  99  (1892).  —    W.  E.  Garringues,  On  the  Gunning  method  for 
total  nitrogen  in  fertilisers.  Chem.  News.  Bd.  71.  S.  41  (1895). 

*)  A,  Steyrer,    Über    osmotische    Analyse    des    Harns.   Hofmeisters  Beitr.  Bd.  2. 
8.  312  (1902). 
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obere  Hälfte  mit  Natronkalk  beschickt  ist.    S.  Fraktiooterkölbchen.    dessen 
Kugel  etwa  70  cm'  faßt:    in   den  Hals  des  Kölbehens   ist  mit  Hilfe  eines 
Guinniistopfens  ein  Robr  von  etwa  1  cm  lichter  Weite  so  eingesetzt,    daß 
das  untere  Ende  etwa  1  cm  in  die  Kugel  des  Kölbchens  hineinragt;    das 
obere  Ende  ist  umgebogen    und    durch  Ausziehen  mit   einem  Wulst    ver- 
sehen; es  dient  zum  Durchleiten  von  Luft,  und  mit  Hilfe  des  an  das  Itohr 
angesetzten  Stutzens,  au  welchem  ein  Röhrchen  von  etwa  1  an  Weite  und 
10 — JijCTnLängemittelstfiummischlauchs 
angefügt    wird ,    zum    EinschiUten    des 
Kaliurabichromats  ( Fig.  490).   4.  I'-Rohr 
mit  Glaswolle,  die  mit  einigen  Tropfen 
koiizentrieiter  H^SO,  getränkt  ist  fj.  Ver- 
breimungsrohr.  etwa  j(6  cm  lang,  zwischen 
zwei  iioLen  von  Knpferdralitiietz  eine  etwa 
20  cm  lange  Schicht  eines  Gemisches  von 
gekörntem  Kupferoxyd  und  Hleichromat 
enthaltend;  das  Ilohr  ruht  in  der  durch- 
brochenen    Rinne    eine.s    gal)e!fürmigen 
eisernen  Trägers,  der  mittelst  Muffe  an 
ein  Bunsenstativ  angeschraubt  ist;  zum 
Schutze  des  Rohres  wird  die  Rinne  mit 
einem  passend  geschnittenen   Stück  As- 
bestpapicr  ausgefüttert,  und  damit  das 
Rohr    von    den   Flanmiengaseii    nmspUlt 


werden  kann ,  wird  auf  den  ."gabelförmigen  Träger  ein  innen  mit  As- 
bestpappe ausgefüttertes  und  ol)en  mit  schlitzförmigen  Öffnungen  ver- 
sehenes Schutzdach  aufgesetzt;  mit.HUfc  von  zwei  durchlochten  Ösen  wird 
das  Sc^hntzdach  auf  dem  Gal)elstSicke,  das  mit  zwei  Stiften  versehen  ist, 
befestigt.  Zum  Heizen  dient  ein  mit  Luftregulierung  eingerichteter  Finkener- 
scher  Brenner,  der  5 — 0  etwa  1  cm  lange,  schlitzförmige  Öffnungen  enthalt. 
6.  U-Rohr  mit  granuliertem  Chlorcalcium  gefüllt.  7.  Kaliapparat  oder  besser 
zwei  Natronkalkrohre.  8,  Sic  herbei  tsrohr.  —  Statt  des  oben  beschriebenen 
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Fraktionierkölbchens  kann  man  sehr  gut  einen  von  Wagner  und  Münz 
(München)  aus  Jenenser  Glas  gefertigten  Kolben,  in  den  eine  bis  auf  die 
Flüssigkeit  reichende  Röhre,  ein  Tropftrichter  und  ein  Abzugsrohr  ein- 
geschmolzen sind,  verwenden  (siehe  Fig.  491).  Oder  man  verfährt  nach 
Buppert^)  so,  daß  man  in  die  Mündung  eines  150cm'  fassenden  lang- 
halsigen  Fraktionierkölbchens,  dessen  seitliches  Rohr  etwas  in  die  Höhe 
gebogen  ist,  mittelst  Kautschukpfropfens  einen  langen,  mit  Glashahn 
versehenen ,  etwa  50  cm*  fassenden  Scheidetrichter  luftdicht  einsetzt ;  sein 
Rohr  soll  in  das  Kölbchen  bis  zum  unteren  Drittel  des  Bauches  reichen.  Der 
Hahn  darf  nicht  eingefettet,  sondern  nur  mit  Schwefelsäure  benetzt  sein. 
In  die  Mündung  des  Scheidetrichters  fügt  man  mittelst  Kautschukschlauches 
als  Stopfen  ein  Knierohr  ein ,  von  welchem  ein  Schlauch  zu  einer  mit 
konzentrierter  Natronlauge  geftUlten  Drechsehchen  Waschflasche  führt: 
diese  Vorrichtung  dient  dazu,  kohlensäurefreie  Luft  durch  den  Apparat 
zu  leiten.  Der  Boden  des  Fraktionierkolbens  ist  10  cm  von  der  Mündung 
eines  Bunsenbrenners  entfernt.  Damit  die  Flamme  nicht  zurückschlägt, 
stülpt  man  über  die  Mündung  des  Brenners  ein  feines  Kupferdrahtnetz. 
Ki(8ter\xi\d  Stallbcrg^)  empfehlen,  an  dem  Fraktionierkoll)en  eine  lose  mit 
(ilaswolle  gefüllte  Röhre  (10  rw«  lang,  12 — 15fwm  weit)  zum  Auffangen  der 
sich  im  Kölbchen  bildenden  Nebel  anzubringen;  das  Glaswollrohr  wird  dann 
mittelst  Kautschukschlauch  mit  dem  CaClj-Rohr  verbunden:  es  ist  jedoch 
vorteUhaft,  zum  Zurückhalten  des  Wassers  vor  dem  CaClj-Rohr  noch  ein 
leeres  Rohr  und  eines,  das  mit  Schwefelsäure  getränkten  Glasperlen  beschickt 
ist  (oder  einen  Kugelapparat  mit  Schwefelsäure,  der  auch  die  Geschwindig- 
keit des  (lasstromes  zu  beobachten  gestattet)  anzul)ringen  (Spiro). 

Die  Ausführung  der  Bestimmung  erfolgt  nach  Huppert*)  in  fol- 
gender Weise.  Man  schüttet  in  das  Kölbchen  ca.  5^  Kaliumbichromat, 
setzt  das  Tricht^rrohr  luftdicht  ein  und  verbindet  das  Kölbchen  mit 
dem  übrigen  Apparat.  Man  stellt  dann  die  Verbindung  des  Trichter- 
rohrs mit  der  die  Natronlauge  enthaltenden  Waschflasche  her,  zündet 
kleine  Flammen  unter  den>  Verbrennungsrohr  an  und  leitet  einen  ziemlich 
lebhaften  Strom  (kohlensäurefreier)  Luft  wenigstens  eine  hall)e  Stunde 
lang  durch  den  Apparat.  Nachdem  das  Verbrennungsrohr  allmählich  auf 
Rotglut  gebracht  worden  ist,  fügt  man  den  gewogenen  Kaliapparat  l)zw. 
die  gewogenen  Natronkalkrohi'e  nebst  Sicherheitsrohr  an  das  C'WoR*alcium- 
rohr  an.  Man  füllt  dann  in  den  Koll)en  o  (bis  10)  ctn*  Harn,  indem  man 
die  Spitze  der  lipette  bis  auf  den  Boden  des  Trichterrohrs  einführt,  spült 
mit  wenig  Wasser  nach  und  läßt  darauf  durch  das  Trichterrohr  2ö  nn* 
konzentrierte  HjSO^*)  anfangs   sehr  langsam,  später  etwas  schneller  ein- 

M  Huppertf  Analyse  des  Harns.  10.  Aufl.  ^S.  794. 

*)  Küster  und  Stallhertj^  Über  einige  Derivate  des  Mesitylens  und  die  Verseif- 
liarkeit  aromatischer  Säurenitrile.  Ann.  d.  Chem.  Bd.  278.  S.207  (1894). 

•)  Iluppert,  Analyse.  S.  795. 

*)  Kohlenstofffreie!  Vgl.  J.  Thiele  und  J.  T.  Marais.  Ann.  Bd.  273.  S.  löl  (1893). 
Entwickelt  die  Sch^^efelsüure  beim  Erhitzen  mit  frisch  geschmolzenem  Kaliumhiclimmat 
ro,,  so  muß  man  sie  durch  Erhitzen  mit  Kaliumbichromat  brauchbar  machen. 
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fließen.  Die  Zahl  der  Blasen,  die  durch  den  Kaliapparat  hindurch- 
gehen, soll  während  der  ganzen  Verbrennung  nicht  mehr  als  40  in  der 
Minute  betragen.  Ist  die  ganze  Schwefelsäure  eingeflossen,  so  schließt 
man  den  Hahn  und  zündet  unter  dem  Kolben  eine  kleine  Flamme  an; 
läßt  die  Gasentwicklung  nach,  so  vergrößert  mau  die  Flamme  ein  wenig. 
Die  Oxydation  ist  zu  Ende,  wenn  die  Flüssigkeit  grün  geworden  ist  und 
die  Gasentwicklung  ganz  aufgehört  hat;  Man  läßt  nun  wieder  kohlen- 
säurefreie Luft  durch  den  Apparat  mit  einer  geringen  Geschwindigkeit 
streichen,  bis  er  sauerstofffrei  geworden  ist.  Während  des  Durchleitens 
von  Luft  wird  das  Verbrennungsrohr  noch  wie  vorher  geglüht,  um  in  dem 
Luftstrom  enthaltenes  Kohlenoxyd  vollends  zu  oxydieren.  Mit  der  bei  den 
Verbrennungen  üblichen  Vorsicht  werden  dann  Kaliapparat  oder  die  Natron- 
kalkrohre gewogen. 

Es  sei  zum  Schlüsse  auch  die  von  P.  Fritsch  gegebene  Vorschrift  zur 
Bestimmung  des  Kohlenstoffs  auf  nassem  Wege  angeführt:  Ehe  man  die 
Wägungen  vornimmt,  ^^^rd  das  vorher  im  Sauerstoffstrom  ausgeglühte 
Verbrennungsrohr  angeheizt.  Feste  Stoffe  werden  in  der  Weise  abgewogen, 
daß  man  die  Substanz  in  ein  etwa  20  cm  langes  und  1  cm  weites,  an  einem 
Ende  zugeschmolzenes  Glasrohr  einfüllt,  wägt,  dann  das  Rohr  wagerecht 
in  das  Kölbchen  bis  etwa  zur  Mitte  der  Kugel  einführt,  das  Kölbchen 
nunmehr  senkrecht  stellt,  durch  Klopfen  an  dem  Rohre  das  Hinabgleiten 
der  Substanz  bewirkt  und  endlich  das  Rohr  zurückwägt.  Flüssige,  nicht 
leichtflüchtige  Stoffe  werden  wohl  am  besten  in  etwa  2  cm  lange  und  1  cw 
weite  Glasröhrchen  eingewogen,  welche  man  vorsichtig  in  das  Kölbchen 
hinabgleiten  läßt. 

Zu  der  im  Kölbchen  befindlichen  Substanz  gießt  man  durch  einen 
Trichter  mit  genügend  langem  Ansatzrohre  20  cm^  konzentrierter  reiner 
Schwefelsäure  mit  der  Vorsicht,  daß  das  Rohr  ganz  wenig  in  die  Kugel 
hineinragt,  daß  Spritzen  möglichst  vermieden  wird,  und  daß  beim  Heraus- 
nehmen des  Trichters  die  Wandungen  des  Kölbchenhalses  nicht  mit  Schwefel- 
säure benetzt  werden.  Nunmehr  wird  das  für  Zuleitung  der  Luft  bestimmte 
Rohr  eingesetzt  und  an  den  Stutzen  desselben  mit  Hilfe  eines  glatten 
Gummischlauches  das  Rohr,  welches  das  feingepulverte  Kaliumbichromat 
enthält  (für  02 — 0'^ g  Substanz  5//),  angefügt.  Das  Kölbchen  wird  mittelst 
Klammer  an  einem  Bunsenstativ  befestigt  und  durch  Gummischlauch  mit 
dem  U-Rohre  verbunden;  schließlich  wird  der  Kaliapparat  an  das  Chlor- 
calciumrohr  angesetzt  und  gleichzeitig  das  Verbrennungsrohr  stärker  er- 
hitzt. Es  ist  nicht  nötig,  vor  dem  Anbringen  des  Kaliapparates  einen 
kohlensäurefreien  Luftstrom  durch  den  Apparat  zu  leiten. 

Unter  Durchleiten  eines  langsamen  Luftstroms,  dessen  Stärke  mit 
Hilfe  eines  Quetschhahnes  reguliert  wird,  kann  nun  mit  der  Oxydation 
begonnen  werden.  Durch  Klopfen  an  dem  Lufteinleitungsrohre  bewirkt  man 
ein  allmähliches  Hinabgleiten  des  Kaliumbichromats  in  das  Kölbchen.  Man 
tut  gut,  das  allmähliche  Zufügen  des  Kaliumbichromats  so  zu  regulieren, 
daß   nach    etwa    5  Minuten    ein  Drittel   seiner  Menge  eingeschüttet   ist, 
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ist,  nach  welchem  Zeiträume  dann  unter  Selbsterhitzung  und  Schäumen 
die  Kohlendioxyden twicklung  lebhaft  zu  werden  beginnt;  im  Laufe  der 
folgenden  10  Minuten  wird  der  Rest  des  Bichromats  mit  der  Maßnahme 
eingeschüttet,  daß  die  Gasentwicklung  im  Kölbchen  eine  ziemlich  lebhafte 
und  gleichmäßige  bleibt.  Läßt  dieselbe  nunmehr  nach,  so  wird  ein  Bunsen- 
brenner mit  Schornstein  und  möglichst  kleiner,  etwa  1  cm  hoher  leuchtender 
Flamme  unter  das  Kölbchen  gestellt.  Der  Boden  des  Kölbchens  ist  etwa 
10  cm  von  der  Brenneröffnung  entfernt.  Die  Flamme  wird  in  dem  Maße, 
als  .die  Gasentwicklung  nachläßt,  allmählich  vergrößert.  Man  erhitzt  so 
lange,  bis  die  Flüssigkeit  im  Kölbchen  grün  geworden  ist,  und  ein  hell- 
grüner schlammiger  Niederschlag  von  Chromikaliumsulfat  sich  abzuscheiden 
beginnt.  Die  Flamme  wird  jetzt  entfernt  und  noch  etwa  10  Minuten  lang 
ein  lebhafter  Luftstrom  durch  den  Apparat  geleitet;  dann  wird  der  Kali- 
apparat abgenommen. 


Halogenbestimmung. 

Von  Carl  Brahm,  Berlin  und  J.  Wetzel,  Berlin. 

Nur  in  seltenen  Fällen  lassen  sich  in  organischen  Verbindungen  Chlor, 
Brom  und  Jod  direkt  durch  Fällen  mit  Silbemitrat  nachweisen.  Meistens 
muß  dem  Halogennachweis  eine  Zerstörung  der  organischen  Substanz 
vorangehen. 

Die  Kalkmethode  nach  Liebig, 

Dieses  zuerst  von  Liebig  beschriebene  Verfahren  kann  allgemein  an- 
gewandt werden.  Es  beiiiht  darauf,  daß  halogenhaltige  organische  Körper 
mit  Ätzkalk  verbrannt  werden,  wobei  das  Halogen  sich  mit  dem  Erdalkali- 
metall verbindet.  Zur  Ausführung  der  Analyse  benötigt  man  halogenfreien, 
gebrannten  Kalk.  Sollte  kein  reiner  Kalk  zur  Verfügung  stehen,  so  bestimmt 
man  in  einer  Probe  desselben  den  Chlorgehalt  und  bringt  bei  der  Analyse 
eine  entsprechende  Korrektur  an  oder  man  reinigt  ihn  in  nachstehender 
Weise.  Der  Kalk  wird  gelöscht  und  das  eventuell  vorhandene  Chlorcalcium 
durch  Auswaschen  mit  heißem  Wasser  entfernt.  Das  zuiiickbleibende  Kalk- 
hydrat wird  durch  kräftiges  (ilühen  in  einer  Platinschale  wieder  in  Cal- 
ciumoxyd  (Ätzkalk)  verwandelt. 

Zur  Ausführung  der  Analyse  benutzt  man  ein  an  einem  Ende  zuge- 
schmokenes  Jenenser  Verbrennungsrohr  von  30-  iOcm  Länge  und  7 — 10  mm 
innerem  Durchmesser.  Das  gereinigte  und  gut  ausgetrocknete  Rohr  wird 
mittelst  eines  Trichters  erst  mit  einer  icm  hohen  Schicht  reinen  Ätz- 
kalkes beschickt,  dann  bringt  man  die  in  einem  langen  Wägeröhrchen  ab- 
gewogene, feiugepulverte  Substanz  vorsichtig  in  das  Verbrennungsrohr. 
Das  Köhrchen  mit  der  noch  anhaftenden  Substanz  wird  zurückgewogen. 
Aus  der  Differenz  der  beiden  Wägungen  ergibt  sich  die  Menge  der  zur 
Verbrennung  kommenden  Substanz. 

Dann  ftUlt  man  noch  etwa  10  cm  Ätzkalk  auf  die  Substanz  und  ver- 
teilt sie  mit  einem  kurzen  Mischdraht  gründlich  mit  diesem.  Das  Rohr 
wird  nun  schichtweise  mit  Calciumoxyd  aufgefüllt,  mid  der  Mischdraht, 
um  Verluste  an  anhaftenden  Teilchen  zu  verhindern,  durch  ganz  allmäh- 
liches Drehen  aus  der  Röhre  entfernt.  Die  Röhre  verschließt  man  lose 
mit    einem    kleinen    Glaswollepfropfen,    der    l — 2  au  vor   den    Kalk   ge- 
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schoben  ^ird.  Das  bisher  aufrecht  stehende  Rohr  wird  nun  auf  einen 
Holztisch  gebracht  und  durch  vorsichtiges  Klopfen  ein  nicht  zu  enger 
Kanal  gebildet,  der  über  der  ganzen  Kalkschicht  etwa  ^j^  des  Bohrdurch- 
messers betragen  muß.  Nun  wird  das  Rohr  in  einen  Verbrennungsofen 
gelegt  (Kanal  nach  oben).  Um  keine  Kalk^'erluste  während  der  Verbrennung 
zu  erleiden,  kann  man  noch  ein  Reagenzglas  über  das  Ende  des  Ver- 
brennungsrohres sttilpen, 

Das  so  gefüllte  Verbrennungsrohr  wird  nun  wie  bei  der  Kohlenstoff- 
bestimmung erhitzt,  zuerst  der  vordere  Teil  bis  zur  dunklen  Rotglut,  dann 
nach  dem  geschlossenen  Ende  der  Röhre  fortschreitend,  bis  sich  nach 
Vi  Stunde  das  ganze  Rohr  in  voller  Rotglut  befindet.  Es  empfiehlt  sich,  das 
Rohr  bei  etwas  stärkerem  Feuer  noch  10 — 15  Minuten  im  Glühen  zu  er- 
halten und  dann  bei  geschlossenen  Kacheln  völlig  abkühlen  zu  lassen. 

Xach  dem  Erkalten  schüttet  man  den  Rohr- 
inhalt in  einen  V«  /-Stehkolben,  der  etwa  200  rm*  Wasser 
enthält,  klopft  anhaftende  Teile  vorsichtig  mit  dem 
Holzgriff  einer  Feile  ab  und  spült  das  Rohr  zunächst 
mehrere  Male  mit  destilliertem  Wasser  und  dann  mit 
chlorfreier  verdünnter  Salpetersäure  aus.  Durch  Zusatz 
weiterer  Mengen  dieser  Säure  und  gelindes  Erwärmen 
bringt  man  den  gesamten  Kalk  zur  Lösung.  Ihre 
Reaktion  darf  nur  schwach  sauer  sein.  Die  aus- 
geschiedene Kohle  wird  quantitativ  abfiltriert,  das 
Filter  mit  heißem  Wasser  mehrmals  ausgewaschen 
und  in  dem  Filtrat  das  Halogen  durch  Silbemitrat 
gefäUt.  Das  Becherglas  wird  auf  dem  Wasserbade 
oder  einem  Asbestdrahtnetz  so  lange  erhitzt,  bis  das 
Halogensilber  sich  am  Boden  absetzt  und  die  Lösung 
klar  geworden  ist. 

Nach  dem  Erkalten  \s\tA  da.s  Halogensilber  auf 
einem  (jo/>rAschen  Tiegel    abgesaugt  i  Fig.  492  k    mit 
heißem  Wasser,  dem  etwas  verdünnte  Salpetersäure  zugesetzt  ist,  mehrmals 
ausgewaschen,  dann  absoluter  Alkohol  zugesetzt   und  im  Luftbad   bei    120 
bis  130»  bis  zur  <iewichtskonstanz  getrocknet. 

I>er  <  icKichtiegel  ist  vorher  mit  einer  8iwm  hohen  Lage  kurzfaserigen 
.\sbestes  be<chirkt  worden.  I>er  Asl>est  ^ird  zwecks  Reinigung  zunächst  mit 
verdünnter  Salpetersäure  aufgeschlämmt,  mit  heißem  Wasser  und  .Vlkohol 
ausgewaschen.  W\  im— 12«>*  getrcu-knet  und  S— 1  Stunde  im  E\<ikkator 
abkühlen  srelassf*n. 

Wähn*nd  l»ei  chlor-  bzw.  bromhaltisren  Verbindungen  alles  Halnuen  als 
CaCI,  f»*l^r  Ca  I»r,  t:i*hunden  wird,  bildet  sich  bei  j<Nihalti^n  KöqnTn 
meist  etva^  j«M|<.i?jr#M-  Kalk.  Zur  Rwluktion  de«elU*n  und  zur  BindnuL'  dos 
durch  dinfSrili»»*- .  •  »rijf  fr»i  uerdtiiden  Jodes  fügt  man  bei  der  [/»sunir  des 
Kalkei  in  *!••:  ^  tij^  n-r*.t»jn*  vor  d^T  Filtration  i-inigi*  Tropfen  <rhwrfliger 
Säiireln^'ii:!'  '  :./';.  M»  Kiitf;trbiiiii;  »«intretreten  ist. 
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Es  ist  sehr  zu  empfehlen,  bei  jodhaltigen  Körpern  das  Ansäaem 
unter  Vermeidung  jeder  Erwärmung  vorsichtig  auszuführen,  um  Jodveiiuste 
zu  vermeiden. 

Flüssigkeiten  werden  in  Glaskügelchen  abgewogen  und  diese  in  die 
Röhre  gebracht  Die  Kapillare  des  KUgelchens  führt  man  nach  dem  ge- 
schlossenen Ende  zu  ein,  dann  wird  eine  entsprechend  lange  Kalkschicht 
vorgelegt.  Das  Glühen  der  Röhre  geschieht  in  der  eben  beschriebeuea  Weise. 

Methode  von  Cariua. 

Diese  wichtige  Methode,  welche  neben  der  Kalkmethode  hauptsäch- 
lich in  Anwendung  ist,  eignet  sich  namentlich  zur  Analyse  flüssiger  und 
leicht  fluchtiger  Substanzen.  Sie  beruht  auf  der  vollständigen  Zerstörung 
der  organischen  Substanz  durch  rauchende  Salpetersäure  im  Einschluß- 
rohr. Durch  gleichzeitig  zugesetztes  Silbemitrat  entsteht  das  betreffende 
Halogen.silber ,  welches  als 
solches  zur  Wäguug  ge- 
bracht wird. 

Zur  Erhitzung  der 
Substanz  venvendet  man 
schwer   schmelzbare    Eia- 


schmebröhren  aus  Jenaer  Glas  von  2  mm  Wandstärke,  10  »im  lichter 
Weite  und  40^50  cm  Länge.  Die  Röhre  wird  an  einem  Ende  durch  Er- 
hitzen im  Gebläse,  am  besten  unter  Zuhilfenahme  von  Sauerstoff  abge- 
schmolzen und  der  Boden  durch  Einblasen  abgerundet.  Es  ist  darauf  zu 
achten,  daß  die  Starke  des  Bodens  genau  der  Wandstärke  der  Bohre  ent- 
spricht. Die  abgeschmolzene  Röhre  wird  in  der  leuchtenden  tlamme  ab- 
gekühlt, bis  der  ganze  Boden  berußt  ist  und  nach  dem  Abkühlen  gereinigt 
und  gut  getrocknet.  Dann  bringt  man  etwa  05 ^  kri.stallisiertes  Silber- 
nitrat und  20 — 2ö  Tropfen  reine  rauchende  Salpetersäure  D.  1'52  in  das 
Rohr  und  beseitigt  etwa  am  oberen  Ende  anhaftendes  Silbemitrat  durch 
Auswischen  mit  einem  Glasstab,  da  ein  Einschmelzen  eines  Fremdkörpers 
in  die  Kapillare  beim  späteren  Erhitzen  häufig  die  Ursache  des  Springens 
der  Röhre  ist.  Ein  Entfemen  der  am  oberen  Rand  eventuell  vorhandenen 
Salpetersäure  ist  miuötig. 

Die  Substanz  wird  in  einem  5 — 6  cm  langen,  4— .">)«»«  weiten  Röhrchen 
(Fig.  493)  aus  Jenaer  Glas ,    welches  an  einer  Seite   rund    abgeschmolzen 
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Das  X'ei-fahreo  besteht  in  der  Anwendung  von  Natriumsuperoxyd  zum 
AufschlieÜen  halogenhaltigcr  organischer  Verbindungen. 

Zur  Verbrennung  werden  O'l — 0'2g  Substanz  mit  Hilfe  eines  Eisen- 
nagels in  einein  speziell  konstniierfen  Eisen-  bzw.  Nickeltiegel  gut  mit 
Natriumsuperoxyd  gemengt  (Fig.  4116).  Die  Abmessung  des  Xatiiumsuper- 
oxydes  geschieht  nach  folgender  Methode. 

Substanzen  mit  T.V/o  und  mehr  Prozente  an  Kohlenstoff  +  Wasserstoff 
-I- Schwefel  bedürfen  der  19fachen,  solche  mit  50—75%  C -|- H  +  S  der 
ntachen  Menge  Natriumsuperoxyd.  Substanzen  mit  25— 50Vi>  C  +  H  +  S 
mischt  man  mit  dem  halben,  solche  mit  weniger  C  -»-  H  +  S  mit  dem  gleichen 
Gewicht  einer  Substanz,  die  Wel  Kohleustoft  und  Wasserstoff  enthält,  z.  B.  mit 
Zucker,  und  verwendet  für  die  ersteren  die  17fache,  für 
tue   letzteren    die  19fache  Menge  Natriumsuperoxyd. 
(Arsen-  oder  phosphorhattige  Körper  erfordern    zur 
ghitten  Verbrennung  das  l'/jfache  der  so  berechneten 
Menge  des  Natriumsuperoxydes.)  Nach  der  Mischung 
stellt  man  den  Tiegel  in  eine  Porzellan-  oder  Glasschale 
und  gießt  so  viel  Was.ser  hinein,  daU  der  Tiegel  bis  zu 
Vt  seiner  Höhe  von  außen  benetzt  wird.  Nachdem  der 
Tiegeldeckel  aufgelegt  ist,  wird  der  zur  Mischung  be- 
nutzte Nagel  in  einer  Hunsenflamme  zur  Kotglut  er- 
hitzt. Dann  laut  man  den  glühenden  Nagel  durch  das  in 
dcTu  Deckel  befindliche  Loch  gleiten,  so  daß  er  mit 
dem   Substanzgeniisch  in  Bei'ührung  kommt  und  es 
entzündet.  Die  völlige  \'erbrennung  ohne  Substanzver- 
Fig.  4««.  [y^j  ^^.jj.j  gfxielt ,  wenn  die  Rcaktionsmasse  ganz  ge- 

schmolzen ist,  ohne  daß  durch  zu  starke  Reaktion 
Substanz  aus  dem  Tiegel  geschleudert  wurde.  War  die  Iteaktion  zu  heftig, 
so  wendet  man  mehr  Natriumsuperoxyd  an;  verlief  sie  zu  schwach,  so  daß 
die  Reaktiousmasse  nicht  durchgeschmolzen  war,  so  muli  weniger  Natrium- 
superoxyd genommen  werden.  Eine  kräftige  Gasentwicklung  wird  immer 
beobachtet. 

Nach  wenigen  Minuten  der  Abkühlung  legt  man  danu  den  Tiegel  in 
das  WassiT   mid   bedockt  die  Schale  schnell  mit  einem  l'hrglase.    Unter 


'i  //.  rriitysheiiii .  Clier  ciu  SdiucUverfalircii  zur  <[iiaiititativeii  Bestimmimg  von 
Chlor.  Brom  luiJ  Jod  in  orgnTii sehen  VcrhiiuiniiKen  mit  Xatriiimaujjproxyd.  Brr,  li.  Deutsch, 
ehem.  (iesellsdi.  Jjr.  36.  S.  4214  (l!H)3).  —  Clier  Avh  Gthrouch  dns  Nalriuinsupcroxydes 
zur  qualitativen  Aiialj^e  oriranisi'her  Siilistnnzcn,  Ihid,  Bd.  87.  S.  2l5.'>  IltKM).  —  The 
analjais  of  urftanir  suhstanref  «ith  the  help  of  sodiuinpeinxjd.  American  t'hcm.  Joum. 
Vul.81.  1).  »8«  (19(14).  —  H.  rriiiyxbiim  und  J.  A.  IHIixoh ,  t'hor  den  lieliRiiich  des 
Satriiimsnpi'ii IX Vlies  znr  ijuaiititalivcn  An:ilvsf  nrüanischcr  VprbinJiint'Cu.  Blt.  d.  Deutsch, 
cbctu.  (iest'll«ch'.  Jf.  3».  S.  »AbVi  (lUOä). 
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Eiit\\icklung  des  überschüssigen  Sauerstoffs  geht  die  Reaktionsmasse  im 
Wasser  in  Lösung.  Man  entfenit  nun  den  Tiegel,  Deckel  und  Nagel  unter 
genügendem  Nachwaschen  und  vereinigt  Lösung  und  Waschwasser  in 
einem  liechei^lase.  Zu  der  alkalisch  reagierenden  Flüssigkeit  fügt  man 
Scm^  einer  gesättigten  Natriumsulfit-  oder  NatriumbisulfitlösungM.  l)edeckt 
mit  einem  Uhrglase  und  säuert  mit  verdünnter  Schwefelsäure  an.  wodurch 
ein  etwa  aus  dem  Tiegel  stammender  Niederschlag  von  Eisenoxyd  in 
Lösung  geht.  Durch  Envärmen  auf  der  freien  Flamme  oder  dem  Wasser- 
bade >rird  die  in  Freiheit  gesetzte  schweflige  Säure  vertrie})en,  welche 
in  saurer  Lösung  die  \m  der  Oxydation  gebildeten  Halogensäuren  zu 
Halogenwasserstoff  reduziert,  in  welcher  Form  sie  zur  Fällung  gebracht 
werden. 

Die  waime.  saure  Lösung  >rird  zur  Entfernung  eventueU  zurück- 
gebliebener Kohleteilchen  filtriert.  Auch  ohne  vollständige  Verbrennmig  der 
Kohle  liefert  das  Natriumsuperoxydverfahren  stimmende  Analysenwerte. 
Nun  fügt  man  H  cm^  reiner  konzentrierter  Salpetersäure  hinzu,  wodurch 
das  AusfaUen  von  Sin>ersulfat  verhindert  wird,  und  lälit  abkühlen.  Dann 
gibt  man  zu  der  halogenhaltigen  Lösung  öcni^  Äther  und  fällt  in  der 
Kälte  durch  tropfenweisen  Zusatz  von  Silbemitrat.  Sobald  ein  Cberschuß 
zugesetzt  ist.  ballt  sich  der  Niederschlag  von  Halogensilber  zusammen. 
Trotzdem  die  überstehende  Flüssigkeit  noch  etwas  getrübt  erscheint,  kann 
sofort  durch  einen  gewogenen  Goochtiegel  über  Asbest,  der  mit  etwas 
Äther  befeuchtet  ist,  filtriert  werden.  Auf  diese  Weise  wird  die  zur  Fertig- 
stellung einer  Analyse  nötige  Zeit  noch  wesentlich  abgekürzt.  *)  Es  empfiehlt 
sich,  zur  Vermeidmig  einer  Jodausscheidung  bei  jodhaltigen  Substanzen  die 
Salpetersäure  mit  dem  Silliemitrat  zu  vereinigten  und  das  Gemisch  zur 
Fällung  zu  verwenden. 

Die  Methode  hat  sich  in  zahlreichen  Fällen  gut  bewährt»)  und  eignet 
sich  besonders  zur  Analyse  solcher  Substanzen,  die  sich  nach  Carius  im 
Boml)enrohr  nur  schwer  oder  gar  nicht  oxydieren  lassen.*) 

Zur  Arsen-  und  Phosphorbestimmung  ist  es  vorteilhaft,  die  Entzündung 
in  einem  Silbertiegel  vorzunehmen,  da  das  sonst  in  Lösung  gehende  Eisen 
die  Fällung  der  Ammoniummagnesiumphosphate  oder  Arsenate  erschweren 
^lirde.  >Lin  kann  hier  aber  ohne  Schaden  auch  einen  gewöhnüchen  Silber- 
tiegel verwenden,  den  man  schräg  aufstellt.  Die  Reaktionsmasse  wird 
dann  mit  Salzsäure  angesäuert  und  die  Fällung  in  der  gewohnten  Weise  mit 
Magnesiamischung  vorgenommen. 


•)  Dio  von  Kahlhauni  bezogenen  Chemikalien,  das  Xatriumsuperoxyd  si»\Kohl.  wie 
die  Sulfite,  sind  frei  von  Halopen,  Schwefel,  Arsen  und  Phosphor. 

*)  Virl.  K.  Ahftid^  Eine  Vereinfachung  der  jrravimetrischen  Ilalo^ensilberbestim- 
munjr.  Zeitschr.  f.  aiial>t.  Chemie.  Jp.  48.  S.  70  (liK)9). 

■)  Lassor-CofiH  und  Schnitzt.  Einwirkung?  der  Kaliumhvpohalo^enite  auf  IHka- 
liumsalizylatlö-iiiiif  H<r  d.  Ht-utsch.  ehem.  Gesellsch.  .1^.  88.  S.  32ftU  (1905).  — //.yViiijyÄ- 
Afmi.  Ber.  d   IxiitM-b   chvm.  (iesellsch.  Jff.  81.  S.  4->(57  (1908). 

*)  F.  Knut'hr  und  Pf.  Suc}uitnuk\  (^ber  Mesoderivate  des  .Vnthracens.  Ber.  der 
Deutsch.  ch«m  (.e-.-lNrh.  Jir- 40.  S.  531  (1907). 
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Berechnung  der  Analysen. 
Faktorentabelle  für  Chlor. 


Uefanden            Gesucht 

Faktor 

2 

3 

4 

Ag  Cl  -  143-4 !  Cl  -  35-5 

0-24725 

0-49449 

0-74174 

0-98898 

5                        6 

7 

8 

9 

log. 

1-23623           1-4H347 

1-73072 

1-97796 

2-22521 

Oa9318— 1 

• 

Faktorentabelle  für  Brom. 


Gefunden 

Gesucht 

Faktor 

2 

3 

4 

AgBr— 187-9 

Br-80 

o-42r)r)7 

0-85114 

1-27670 

1-70247 

5 

6 

7 

8 

9 

log. 

212784 

2-50^41 

i  2*97898 

a-40454 

;V8:'W11 

0-62897—1 

Faktorentabelle  für  Jod. 


Gefunden 

Gesucht 

Faktor 

9 

3 

4 

AgJ-2:u-8 

J- 126-9 

0-54029 

1-08059 

1-62088 

2-16117 

5 

6 

^ 

8 

9 

log. 

2-70147 

a-2ai76 

:V78205 

4-:;22:u 

4-86264 

0-7H263     1 

1 

Quantitative  Bestimmung  des  Schwefels  in  organischen 

Verbindungen. 

Alle  Methoden  der  Schwefclbestimmung  in  organischen  Verbindungen 
basieren  auf  der  Oxydation  des  Schwefels  zu  Schwefelsäure  und  der  gewichts- 
analytischen Bestimmung  der  letzteren. 

Methode  von  Carius. 

Das  Verfahren  beruht  auf  der  Oxydation  der  organischen  Substanz 
mit  rauchender  Salpetersäure  (l)  =  l-52)  im  Einschlußrohr.  Das  P^infüllen 
der  Substanz,  Zuschmelzen.  Öffnen  und  PiUtleeren  der  Röhre  geschieht  in 
genau  der  gleichen  Weise,  wie  dies  bei  der  Halogenbestimmung  nach 
Carius  beschrieben  ist.  FiS  ist  bei  dieser  Methode  auf  eiue  besonders  feine 
und  lang  ausgezogene  Kapillare  Wert  zu  legen,  damit  keine  Salpetersüure- 
verluste  beim  Offnen  entstehen.  Beim  Ausspülen  des  Rohrinhaltes  mit 
destilliertem  Wasser  sind  eventuell  vorhandene  Glassplitterchen  durch  Fil- 
tration zu  entfernen.  Die  wässerige  Lösung  wird  auf  einem  Asbestdraht- 
netze zmn  Sieden  erhitzt  und  mit  bcm^  reiner  Salzsäure  versetzt.  Zu  der 


Halogenbestimmimg.  371 

siedenden  Flüssigkeit  fügt  man  Chlorbaniimlösung  in  mäßigem  Über- 
schoß hinzu  und  läßt  längere  Zeit  (10  Stunden)  unter  mäßigem  Erwärmen 
absetzen. 

Man  gießt  alsdann  die  Flüssigkeit  durch  ein  Filter  ab,  wäscht  den 
Niederschlag  mit  siedendem  Wasser  aus,  filtriert  nach  dem  Absetzen  wieder 
und  wiederholt  den  ganzen  Prozeß,  bis  im  Waschwasser  kein  Chlor  mehr 
nachweisbar  ist.  Der  Niederschlag  \^ird  dann  vorsichtig  auf  das  Filter 
gebracht  und  getrocknet.  Es  ist  sehr  empfehlenswert,  die  salpetersäure- 
haltige Lösung  vor  dem  Fällen  mit  Chlorbaryum  in  einer  Porzellanschale 
mit  verdünnter  Salzsäure  auf  dem  Wasserbade  zur  Trockne  zu  ver- 
dampfen, den  Rückstand  mit  Wasser  aufzunehmen  und  dann  erst  die 
Fällung  vorzunehmen.  Das  Filter  mit  dem  Bar}'umsulfatniederschlag  wird 
in  einem  Platintiegel  vorsichtig  verascht,  eventuell  unter  Anwendung  der 
Gebläseflamme. 

Es  ist  auch  unbedenklich,  das  noch  feuchte  Filter  mit  Niederschlag 
ohne  vorheriges  Trocknen  zu  glühen,  da  eine  Reduktion  des  Bar}'umsul- 
fates  nicht  zu  befürchten  ist. 

Die  Methode  von  Pringsheim  läßt  sich  auch  sehr  gut  zur  Bestimmung 
von  Schwefel  in  organischen  Substanzen  benutzen.  I)er  in  Wasser  gelöste 
Tiegelinhalt  \\ird  mit  Salzsäure  angesäuert  und  dann  in  der  bekannten 
Weise  mit  Chlorbaryum  gefäUt  *) 

Faktoreutabelle  für  Schwefel. 


(iefuuden 

Gesucht 

Faktor 

2 

3 

4 

!BaS04=2H3o 

s=a2i 

0137H3 

0-2746:) 

0-41 1U8 

0:>4930 

9  log. 


O-eseim     ;    0-8:J395        UU6128    !    1-09860        1-2359;;     0-1H775— 1 


Sehr  geeignet  zur  Berechnung  der  Analysen  sind  die  logarithmischen 
Rechentafeln  von  F.  W.  Küster. 


M  F.  r.  Komek'f  Schwefelhestinimunirsverfahren:  Rapid.  Zeitschr.  f.  angewandte 
Chemie.  Bd.  16.  S.  516  (1903).  —  Vgl.  auch  E.  Abderhalden  und  C.  Funk,  Die  Schwefel- 
l»estimmung  im  Trin.  Zeitschr.  f.  phys^iol.  Chemie.  Bd.  58.  S.  331  (19ü9). 
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Aschenanalyse. 

Von  Hans  Aron,  Manila. 

Diejenigen  Stoffe,  welche  gewöhnlich  bei  biochemischen  Versuchen  auf 
ihren  Gehalt  an  Aschebestandteilen  zu  untersuchen  sind,  me  ganze  Tier- 
körper oder  einzelne  Organe,  animalische  und  vegetabilische  Nahrungsstoffe, 
Sekrete  und  Exkrete,  bestehen  fast  ausnahmslos  zum  größeren  Teile  aus 
organischem  Material,  während  die  anorganischen  Bestandteile  nur  einen 
geringen  Bruchteil  ausmachen. 

Nun  ist  es  nui*  in  wenigen  Fällen  möglich,  ge\\isse  Bestimmungen 
anorganischer  Elemente  auch  in  Gegenwart  der  organischen  Bestandteile 
vorzunehmen.  In  der  weitaus  größten  Mehrzahl  aller  Analysen  ist  es  er- 
forderlich, den  organischen  Anteil  zu  entfernen.  Da  sich  diese  Manipulation 
nur  selten  umgehen  läßt,  kann  man  es  sich  eigentlich  zur  Regel  machen, 
die  Bestimmungen  anorganischer  Bestandteile  stets  erst  nach  Zerstörung 
der  organischen  Substanzen  vorzunehmen.  Man  vermeidet  dann  mit  Sicher- 
heit, daß  die  organischen  Substanzen  hindernd  auf  irgend  eine  Phase  der 
zur  Analyse  erforderlichen  Reaktionsprozesse  einwirken. 

Zur  Zerstörung  der  organischen  Substanzen  stehen  uns  prinzipiell 
zwei  Wege  zur  Verfügung: 

I.  Die  Verbrennung  der  organischen  Substanzen  durch  Feuer  (Glühen ) ; 
Veraschung  auf  trockenem  Wege  oder  kurz  ,, Veraschung". 

II.  Die  Oxydation  der  organischen  Substanzen  durch  chemische 
Agentien  (Salpetersäure,  Schwefelsäure,  Kaliumchlorat  u.  a.)  Veraschung  auf 
feuchtem  Wege. 

Die  Vorzüge  und  Nachteile  beider  Methoden  werden  nachher  mit 
Rücksicht  auf  die  Art  des  Analvsenmaterials  und  der  zu  bestimmenden 
Mineralstoffe  eingehender  diskutiert  werden.  Wenn  auch  die  Entscheidung, 
welche  Methode  mau  wählen  soll,  sich  nach  den  im  einzelnen  Fall  vor- 
liegenden Bedingungen  und  Anforderungen  richten  muß,  so  sollte  man  doch 
stets  überall  dort,  wo  dies  ohne  Mühe  und  Nachteile  möglich  ist,  der 
Veraschung  auf  feuchtem  Wege  den  Vorzug  geben.  Die  Gründe  dafür 
werden  sich  aus  den  folgenden  Darlegimgen  leicht  ersehen  lassen. 

Bevor  die  eigentliche  Analyse  begonnen  wird,  erfolgt  die  Auswahl 
der  Analysenprobe  und  ihre  Vorbereitung  zur  Aschenanalyse,    da  ja 
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sprechen.  Weiterhin  ist  auch  darauf  zu  achten,  daß  die  meisten  Substanzen 
zerkleinert  oder  gar  fein  gemahlen  einen  anderen  Feuchtigkeitsgehalt  haben, 
als  vor  der  Vornahme  dieser  Operationen.  Bei  einer  Änderung  des  Wasser- 
gehaltes um  2 — 3Vo  ist  dann  das  ganze  Resultat  mit  dem  gleichen  Fehler 
behaftet.  Die  Größe  dieser  Fehlerquelle  värd  meistens  unterschätzt^  weil  sie 
auch  nicht  leicht  zu  entdecken  ist.  Die  Analysen  „stimmen"  natürlich,  nur 
multipliziert  man  sie  nachher  alle  mit  einem  Faktor,  der  mit  einem  un- 
bekannten Fehler  behaftet  ist.  Gerade  gegen  diese  Fehler,  die  sich  später 
gar  nicht  mehr  kontrollieren  respektive  eruieren  lassen,  muß  man  sich 
besonders  zu  schützen  suchen.  Es  muß  auch  davor  gewarnt  werden,  etwa 
zu  glauben,  daß  getrocknete  Substanzen  stets  einen  gleichen  Wassergehalt 
haben,  wenn  sie  nicht  in  fest  verschlossenen  Gefäßen  aufbewahrt  werden, 
was  bei  größeren  Mengen  meist  unmöglich  ist.  So  wurden  z.  B.  Säckchen 
mit  ., trockenem'*  Heu  täglich  gewogen  und  ihre  Gewichtsschwankungen 
festgestellt,  ab  und  zu  auch  in  einer  Probe  der  Wassergehalt  ermittelt. 
Da  zeigte  es  sich,  daß  Änderungen  im  Wassergehalt  von  zirka  5%  in 
wenigen  Tagen  besonders  bei  Witterungswechsel  keine  Seltenheit  waren. 
Hätte  man  diese  Kontrolle  nicht  gehabt,  so  wäre  leicht  der  Fehlschluß  ent- 
standen, daß  stets  in  1  kg  Heu  eine  gleiche  Menge  Nährstoffe  oder  Mineral- 
stoffe enthalten  sei,  tatsächlich  aber  ändert  diese  sich  doch  mit  dem 
Wassergehalt.  War  dieser  höher,  so  entsprach  1  kg  Heu  einer  entsprechend 
geringeren  Menge  an  Nährstoffen  und  umgekehrt.  Ich  möchte  übrigens 
hinzufügen,  daß  diese  Methode  der  Wassergehaltskontrolle  als  unpraktisch 
und  doch  nicht  absolut  zuverlässig  verlassen  worden  ist. 

Man  soll  sich  aus  den  angeführten  Gründen  zum  Prinzip  machen, 
zugleich  mit  der  Probenahme  alle  diejenigen  Bestimmungen  vorzunehmen, 
welche  jederzeit  eine  absolut  fehlerfreie  Umrechnung  der  in  der  Analysen- 
probe  gefundenen  Werte  auf  die  Hauptmenge  gestatten.  Meist  wird  es  ge- 
nügen, folgende  zwei  Bestimmungen  auszuführen: 

I.  „Trockensubstanz "-Gehalt  der  Hauptmenge  respektive  der  Analysen- 
probe zur  Zeit  der  Entnahme  der  Analysenprobe. 

H.  .,  Trockensubstanz  "-(iehalt  der  Analysenprobe  zur  Zeit  der  Analyse. 

Bei  Flüssigkeiten  ist  die  Probenahme  einfacher,  da  es  hier  in  den 
alleniieisten  Fällen  genügen  wird,  einen  aliquoten  Teil  zurückzustellen. 

Da  man  in  neuerer  Zeit  dem  Mineralstoffwechsel  unter  normalen 
und  pathologischen  Bedingungen  wieder  mehr  Beachtung  zuwendet,  und  in 
Laboratorien  und  Kliniken  zahlreiche  Untersuchungen  über  den  Umsatz  der 
Minei'alstoffe  angestellt  werden,  verlohnt  es  sich  wohl,  noch  für  die  Vor- 
bereitung des  Analyscnmaterials  in  solchen  Versuchen  einige  spezielle  Winke 
zu  geben,  wenn  auch  das  Wichtigste  hierüber  an  anderer  Stelle  beschrieben 
wird.  Da  die  Aschenanalysen  eine  ziemlich  große  Materialmenge  erfordern, 
aber  auch  aus  Gründen,  die  in  der  Natur  des  Mineralstoffum-  und  -ansatzes 
liegen,  empfiehlt  es  sich,  den  Mineralstoffwechsel  nicht  während  der  Dauer 
eines  Tages,  sondern  einer  größeren  Zahl  von  Tagen  zu  verfolgen  und  in 
den  meisten  Fällen  kann  man  sagen,  daß  die  Genauigkeit  der  Versuche  um 
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SO  größer  wird,  je  länger  man  die  Perioden  ausdehnt.  Man  hat  also  in  der 
in  4  oder  6  oder  10  Tagen  hintereinander  verabreichten  Nahrung  und  in  den 
entsprechenden  Kot-  und  Harn-  usw.  -mengen  die  Mineralstoffe  zu  bestimmen. 

Kann  man  die  Nahrung  vor  Beginn  des  Versuches  für  die  ganze 
Versuchsreihe  vorbereiten,  so  nimmt  man  einfach  eine  Durchschnittsprobe 
unter  den  vorher  angegebenen  Kautelen.  Bei  Untersuchungen  des  Mineral- 
stoffgehaltes der  „Nahrung"  soll  man  den  Mineralstoffgehalt  des  Wassers 
nicht  vergessen,  weder  des  Trinkwassers  noch  des  oft  literweise  zum  Kochen 
benutzten  Wassers.  Daß  ein  zur  Nahrung  zugesetztes  Salz  sehr  gründlich 
vermischt  werden  muß,  braucht  wohl  nicht  erst  erwähnt  zu  werden.  Wenn 
sich  das  Salz  auflösen  läßt,  so  setzt  man  es  am  besten  in  Lösung  zu.  Will 
man  gerade  die  Ausnutzung  einer  solchen  Salzbeigabe  etc.  untersuchen,  so 
ist  es  am  besten,  dieses  Salz  für  sich  zu  analysieren  und  die  zugelegte 
Menge  genau  abzuwägen.  Im  übrigen  genügt  es,  eine  Durchschnittsprobe 
eines  Nahrungsgemisches,  die  natürlich  sorgsam  hergestellt  sein  muß,  auf 
ihren  Gehalt  an  Mineralstoffen  zu  untersuchen. 

Schwieriger  ist  die  Probenahme  einer  täglich  frisch  bereiteten 
Nahiiing  und  am  schmerigsten,  wenn  die  täglich  zu  verzehrende  Menge 
der  Nahrung  oder  gar  der  einzelnen  Speisen  in  das  Belieben  des  Versuchs- 
objektes gestellt  wird.  Die  organischen  Bestandteile  pflegt  man  dann  meist 
in  jedem  einzelnen  Nahnmgsmittel  (Brot,  Fleisch,  Butter,  Kartoffeln  usw.) 
zu  bestimmen,  für  die  anorganischen  wird  das  meist  zu  mühselig, 
bei  manchen  Nahrungsstoffen  wegen  geringen  Aschegehaltes  oder  nicht  aus- 
reichender Materialmengen  oft  gar  nicht  möglich  sein.  Einfacher  und  auch 
genauer  dürfte  es  sein,  aus  den  aufbewahrten  lYoben  der  einzelnen  Nahrungs- 
mittel eine  „Mischnahrung"  herzustellen,  die  in  ihrer  Zusammensetzung 
der  Nahrung  der  ganzen  Periode  entspricht  und  dann  hierin  die  Aschen- 
analyse vorzunehmen.  Ein  fingiertes  Beispiel,  das  unten  folgt,  möge  zeigen, 
wie  man  eine  solche  „Mischnahrung"  herstellt. 

Hat  man  nur  zwei  oder  drei  Nahrungsmittel  zu  verabreichen,  so  ist  es  oft 
einfacher,  jedes  für  sich  zu  analysieren.  Werden  diese  Nahrungsmittel  täglich 
frisch  erhalten  (z.  B.  Fleisch,  Milch),  dann  muß  eine  Mischung  jeden  Nahrungs- 
mittels hergestellt  werden,  die  von  jeder  Probe  des  Nahrungsmittels  einen 
der  davon  verzehrten  Menge  entsprechenden  Teil  enthält.  Das  erkläre 
folgendes  Beispiel: 

Täglich  frische  Milch ,  alle  2  Tage  frisches  Fleisch ,  2  Proben  Mehl 
(A  u.  B). 
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Von   der   Milch   wurden   täglich    100 cni'   aufgehoben;    dann    kann 
jedesmal  z.  B.  der  20.  Teil  der  täglich  verzehrten  Menge  gemischt  werden,  also: 
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Vom  Fleisch  und  von  dem  Mehl  würde  unter  Berücksichtigung  der 
Änderung  des  Wassergehaltes  eine  analoge  Mischung  gemacht  werden 
müssen.  Ich  würde  in  solchen  Fällen  so  verfahren,  daß  ich  in  einer  ge- 
wogenen Schale  täglich  100^  oder  200^  Fleisch  aufbewahre  und  trockne 
oder  irgendwie  konserviere,  und  wenn  ich  nach  Schluß  des  Versuches  die 
Mischung  machen  will,  Schale  4-  Fleisch  wieder  wiege;  dann  weiß 
ich,  die  jetzige  Gewichtsmenge  Fleisch  (a)  entspricht  der  aufgehobenen, 
sagen  wir  100 5^  frischen  Fleisches;  hg  desselben  frischen  Fleisches  seien 
verzehrt;    angenommen,   ich   will   den   5.  Teil  der  verzehrten  Menge   zur 

Analyse    herrichten,    so    weiß    ich,    daß  diese  —  g  frischen  Fleisches   ent- 

o 

b     a 
sprechen   -  •  .-—  g  des  aufgehobenen  Fleisches  mit  seinem  jetzigen  Wasser- 
gehalt. 

Es  ist  wohl  überflüssig,  an  einem  Beispiel  auszuführen,  yde  man  nun 
nach  demselben  Prinzip  auch  die  einzelnen  Nahrungskomponenten  noch 
mischen  kann,  was,  wie  gesagt,  besonders  dann  zu  empfehlen  ist,  wenn 
eines  der  Nahrungsmittel  nur  in  geringer  Menge  oder  nur  einige  Male 
verwandt  worden  ist.  Wir  werden  durch  dieses  Verfahren  auch  oft  der 
Verlegenheit  überhoben  werden,  nicht  genügend  Analysenmaterial  zur  Ver- 
fügung zu  haben  (siehe  später). 

An  dieser  Stelle  möchte  ich  noch  davor  warneu,  den  Mineralstoffgehalt 
eines  oder  des  anderen  oder  gar  der  ganzen  Nahnmg  nach  den  üblichen 
Tabellen  zu  „berechnen".  Diese  sind  zwar  für  eine  Information  ganz  gut, 
geben  auch  den  wahrscheinlichen  Gehalt  an  den  einzehicn  Mineralstoffen 
wieder;  wenn  man  sich  aber  schon  die  Mühe  macht,  Hani  und  Kot  und 
vielleicht  den  Mineralstoffgehalt  eines  oder  des  anderen  Nahrungsmittels 
zu  analysieren,  dann  sollte  man  das  auch  für  alle  durchführen,  um  so  mehr, 
da  ja  bei  Anwendung  des  vorgeschlagenen  Verfahrens  nur  das  Herstellen 
der  Mischung  erforderlich  ist,  aber  keine  größere  analytische  Arbeit. 

Die  Harnprobe  zur  Aschenanalyse  wird  am  besten  als  aliquoter 
Teil  nach  Entleerung  des  Harns,  vielleicht  nach  AufflUlen   des  Harns   auf 
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Porzellantiegel  zu  erhitzen,  bis  sie  verbrennt,  doch  empfiehlt  es  sich,  auch 
hier  im  großen  und  ganzen  dieselben  Regeln  anzuwenden,  wie  bei  der 
quantitativen  Analyse,  wenn  man  sich  auch  vieles  einfacher  und  leichter 
machen  darf.  Bleibt  bei  dem  Erhitzen  einer  Substanz  auf  dem  Platinblech 
kein  Rückstand,  so  schließt  das  nicht  aus,  daß  in  der  Substanz  minerali- 
sche Elemente  in  sogenannter  organischer  Bindung  vorhanden  waren,  z.  B. 
C1,P,S,  aber  von  einem  „ As c hegehalt *^  sprechen  wir  in  diesem  Falle  nicht. 
Die  Veraschung  zum  Zwecke  der  quantitativen  Analyse  wird  am 
besten  in  einer  Schale  oder  einem  Tiegel  aus  Platin  vorgenommen.  Je- 
doch muß  man  beachten,  daß  auch  dieses  Metall  keineswegs  so  unan- 
greifbar ist,  als  gemeinhin  geglaubt  wird.  Daß  Salpetersäure  (Königs- 
wasser) Platin  löst,  ist  ja  wohl  bekannt  (man  hat  sich  deshalb  auch  davor 
zu  hüten,  z.  B.  ein  Nitrat  mit  Hilfe  von  Salzsäure  in  einer  Platinschale 
zu  lösen).  Man  muß  es  femer  sorgsam  vermeiden,  Kohlenstoff  und  Platin 
zusammen  zu  erhitzen ,  da  beide  sich  verbinden ;  daher  darf  die  zum 
Erhitzen  dienende  Flamme  niemals  russen  und  die  Bildung  von  unver- 
brannter Kohle  in  der  Veraschungsprobe  muß  möglichst  vermieden  werden 
(vgl.  hierzu  S.  7  ff.). 

Auch  nach  häufigerem  Gebrauch  von  Platinschalen  zur  Veraschung 
gi'ößerer  Mengen  phosphor-  und  schwefebeicher  organischer  Substanzen 
(Harn,  Fleisch  etc.)  findet  man  das  Metall  an  verschiedenen  SteUen  eigen- 
tümlich verändert,  ja,  oft  entstehen  ganz  feine,  kaum  sichtbare  Defekte, 
die  ein  langsames  Durchsickern  von  eingedampfter  Flüssigkeit  zur  Folge 
haben  können.  Daher  dürfte  es  sich  wohl  im  Interesse  der  Platingeräte 
empfehlen,  diese  nicht  zur  Veraschung  S-  und  P-reicher  Stoffe  zu  ver- 
wenden. 

Am  angenehmsten  sind  möglichst  flache  Schalen,  da  diese  der 
Luft  hei  der  Verbrennung  reichlich  Zutritt  gewähren.  Tiegel  sind  zur  Ver- 
aschung größerer  Mengen  recht  unpraktisch 
Man  hat,  meist  nur  zur  Bestimmung  der 
Gesamtmenge  der  anorganischen  Substanzen, 
flache  Schalen  mit  einer  Reihe  von  Löchern 
am  oberen  Rande  benutzt,  welche  für  eine 
reichliche  Luftzirkulation  sorgen  (vgl.  Fig.  497). 
Will  man  nicht  zu  feine,  leicht  verstäubbare 
^»»  *»7  Substanzen    veraschen,    so    sind    sie    recht 

brauchbar.  Angenehm  ist  ferner  eine  Art 
Schornstein  zum  Aufsetzen  auf  die  Schalen.  Dieser  schützt  gegen  das 
Hereinfallen  von  Staub,  Verspritzen  oder  Verstäuben  der  Asche  und  ge- 
stattet doch  eine  genügende  Luftventilation  und  Abfuhr  der  Verbrennungs- 
gase. Aus  .Vluminium  gefertigt  sind  diese  Schornsteine  sehr  billig  zu  haben. 
Außer  den  Platingeräten  kann  man  für  sehr  viele  Zwecke  solche  aus 
Silber  oder  Nickel  verwenden,  die  ja  \iel  billiger  sind  und  daher  auch  in 
größerem  Formate  beschafft  werden  können.  Porzellantiegel  und  -schalen 
finden   auch  Verwendung  und  sind  fraglos  besonders  für  kleine  Mengen 
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ganz  praktisch.  Bei  „königl.  preußischem"  oder  „Meißener"  Porzellan,  das 
man  ein-  oder  zweimal  erprobt  hat,  ist  die  Gefahr  des  Zerspringens  nicht 
sehr  groß.  Neuerdings  werden  auch  ftlr  Veraschungszwecke  Schalen  aus 
Quarz  in  den  Handel  gebracht;  die  aus  sogenanntem  Milchquarz  gefer- 
tigten sind  sehr  billig  und  —  wie  alle  Quarzgeräte  —  noch  weniger  durch 
Reagenzien  angreifbar  als  Platin.  (Tgl.  hierzu  auch  S.  5  und  femer  noch 
S.  71,  Fig.  146.) 

Die  Vornahme  der  eigentlichen  Veraschung  gestaltet  sich  folgender- 
maßen: In  die  durch  Glühen  gereinigte  und  gewogene  Schale  wird  eine 
bekannte  Menge  der  zu  veraschenden  Substanz  (von  bekanntem  Trocken- 
substanzgehalt) gefüllt. 

Man  nehme  nur  wenig  Substanz  auf  einmal  Es  ist  ganz  falsch, 
wenn  man  so  viel  als  möglich  in  einer  Portion  veraschen  will.  Das  nimmt 
mehr  Zeit  in  Anspruch,  als  wenn  man  die  Operation  in  derselben  Schale 
mehrmals  wiederholt.  Denn  wenn  man  die  Schale  zur  Hälfte  oder  gar  zu 
Zweidrittel  ihres  Volumens  ftiUt,  befinden  sich,  von  den  sinternden  Massen 
und  Schlacken  eingeschlossen,  in  der  Mitte  noch  unverbrannte  oder  nur 
angekohlte  organische  Substanzen,  zu  denen  weder  die  Hitze  noch  der 
Luftsauerstoff  Zutritt  findet.  Die  Folge  ist,  daß  man  lange  und  intensiv 
erhitzen  muß.  Man  gebe  deshalb  in  jede  Schale  nur  soviel  Substanz, 
daß  eine  dünne  Schicht  davon  den  Boden  bedeckt. 

Hat  man  nur  eine  geringe  Menge  Substanz  zu  veraschen,  oder  ver- 
fügt man  über  eine  genügend  große  Schale,  so  wägt  man  erst  die  Schale 
leer,  füllt  dann  die  Substanz  ein  und  wägt  wieder.  Andernfalls  muß  man 
entweder  aus  einem  Wägeglas,  das  man  zu  Beginn  und  zum  Schlüsse  wägt, 
mehrmals  die  Schale  füllen  oder  die  abgewogene  zu  veraschende  Menge 
in  ein  besonderes  Gefäß  füllen,  aus  diesem  zuerst  so  viel,  als  sich  gut 
veraschen  läßt,  in  die  Schale  bringen,  diese  Menge  veraschen,  dann  eine 
neue  Menge  einfüllen,  veraschen  und  diese  Operation  so  lange  wieder- 
holen, bis  die  ganze  abgewogene  Menge  verascht  ist.  Handelt  es  sich 
nur  um  die  Herstellung  einer  Aschenprobe,  deren  Zusammensetzung 
qualitativ  oder  (juantitativ  untersucht  werden  soll,  und  wird  die  Be- 
stimmung der  Menge  der  Aschenbestandteile  in  einer  anderen 
lYobe  vorgenommen  (s.  später),  so  kann  man  sich  das  Wägen  natürlich 
sparen  und  kann  auch  die  Hauptmenge  der  erhaltenen  Asche  nach  jedes- 
maligem (ilühen  etc.  aus  der  Schale  entfernen. 

Die  Substanzen  müssen  entweder  schon  vorher  getrocknet  sein  oder 
werden  jetzt  in  der  Schale  in  einem  Trockenschranke  oder  mit  fächelnder 
Flamme  vorsichtig  getrocknet.  Flüssigkeiten  werden  erst  eingedampft 
und  der  Rückstand  getrocknet.  Jetzt  wird  die  Schale  langsam  erhitzt, 
wenn  man  sehr  vorsichtig  sein  will,  erst  auf  einem  Asbestdrahtnetz  oder 
einem  sogenannten  Finkener  Turm,  einem  hohen  eisernen  Gestell,  das 
H — 4  Drahtnetze»  in  verschiedenen  Höhen  über  dem  Bunsenbrenner  anzu- 
bringen gestattet,  welche  die  direkte  Wirkung  der  Flamme  mildern.  Durch 
Fortnehmen  (l(»r  Drahtnetze  wird  die  Hitze  allmählich  verstärkt,  bis  man 
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schließlich  die  Schale  direkt  erhiteen  kann.  Beim  Erhitzen  der  organischen 
Substanzen  entstehen  sehr  übelriechende,  brennbare  Gase,  die  oft  mit 
großer  Gewalt  aus  der  aufschäumenden  und  blasenwerfenden  Masse  auf- 
steigen und  dabei  leichte,  unverbrannte  Partikelchen  mit  fortreißen  können, 
die  dann  als  „Rauch"  verloren  gehen.  Ferner  können  bei  dieser  un- 
vollkommenen Verbrennung  durch  Reduktion  Verluste  an  P,  S  usf.  ein- 
treten. Diese  „trockene  Destillation"  muß  man  deshalb  peinlich  vermeiden, 
am  besten  dadurch,  daß  man  ftlr  gute  Luftzufuhr  und  damit  auch  voll- 
ständige Oxydation  an  der  erhitzten  Stelle  sorgt.  Man  erhitzt,  sobald 
diese  stinkenden  Gase  anfangen  aufzusteigen,  zuerst  an  einer  Stelle  den 
freien  Rand  der  Schale,  bei  Platin,  bis  er  dunkel-rotglühend  ist,  dann  eine 
Randpartie  der  Substanz  (diese  kann  genügend  Sauerstoff  bekommen)  und 
versucht  so  bald  als  irgend  möglich  die  aufsteigenden  Gase  in  Brand  zu 
setzen.  Wenn  man  dann  mit  der  Flamme  am  Rande  langsam  herum 
geht,  kann  man  oft  die  ganze  Randpartie  in  Brand  setzen,  und  sobald 
man  soweit  ist,  dient  die  Flamme  nur  noch  dazu,  um  die  Produktion  der 
gasförmigen,  brennbaren  Bestandteile  in  Gang  zu  halten  respektive  zu 
regulieren.  Man  läßt  also  ruhig,  nach  Bedarf,  durch  das  Erhitzen  unter- 
stützt, die  Substanz  sich  selbst  verbrennen.  Es  ist  auch  empfohlen  worden, 
bei  sehr  schwer  brennbaren  Substanzen  dieses  „In-Brand-setzen''  durch 
etwas  Alkohol  zu  erleichtern:  Man  durchfeuchtet  die  Substanz  vorher  mit 
wenig  Alkohol,  brennt  diesen  ab,  wartet,  bis  die  Schale  wieder  ziemlich 
erkaltet  ist,  gießt  neuen  Alkohol  auf,  usf.  Bei  hartnäckig  Wasser  ein- 
schließendem Analvsenmaterial  ist  dies  Verfahren  nicht  ohne  Vorteil,  Veil 
es  das  häufiger  vorkommende  Verspritzen  meist  gänzlich  verhütet. 

Allmählich  hört  auch  bei  stärkerem  Erhitzen  die  Ent>\icklung  brenn- 
barer Gase  auf,  und  nun  ist  nur  noch  notwendig,  durch  direktes  Glühen 
den  Rest  der  organischen  Substanzen  und  die  meist  reichlich  abgeschiedene 
Kohle  etc.  zu  verbrennen.  Wenn  man  will,  kann  man  die  oft  zu  Klumpen 
zusammengesinterten  Massen  mit  einem  Platin-  oder  Porzellanspatel  oder 
einem  Pistill  zerdiUcken  und  umrühren.  Die  Instrumente  müssen,  um 
Verluste  zu  vermeiden,  selbstverständlich  sorgfältig  mit  einer  Gummifahne 
gereinigt  werden. 

Beim  Glühen  selbst  ist  das  Wichtigste,  die  Hitze  nicht  höher 
steigen  zu  lassen ,  als  unbedingt  erforderlich ;  d.  h.  bei  Platintiegeln  nur 
bis  zur  schwachen  Rotglut  zu  erhitzen,  da  ja  bei  stärkerem  Glühen  immer 
die  Gefahr  besteht,  daß  ein  \'erlust  an  den  etwa  vorhandenen  flüchtigen 
anorganischen  Salzen  verursacht  \\ird. 

Hat  man  geringere  Mengen  und  leicht  verbrennliche  Substanzen,  so 
gelingt  es  meist  ohne  große  Mühe,  diese  „weiß  zu  brennen'*,  d.h.  durch 
einfaches  Glühen  den  Hauptteil  der  Kohle  direkt  zu  verbrennen.  Meist 
aber,  besonders  bei  der  Herstellung  größerer  Aschenmengen,  wird  es  an- 
gebracht sein,  wenn  die  Substanz  voUkommen  verkohlt  ist,  also  ehe  man 
zum  stärkeren  Glühen  übergeht,  die  löslichen  Salze  etc.  zu  entfernen. 
Auf  diesem  Wege  kommt  man  schneller  zum  Ziele  und  läuft  viel  weniger 
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gesamte  Kohlensäure,  in  der  Regel  hat  sich  aber  beim  Veraschen  durch 
Verbrennen  organischer  Substanzen  reichlich  Kohlensäure  gebildet,  die  von 
vorhandenen  überschüssigen  Alkalien  gebunden  wird;  auch  die  Salze  der 
organischen  Säuren  finden  wir  als  Karbonate  wieder.  Außerdem  wird 
aber  die  Menge  der  Karbonate  (oder  Bikarbonate?),  die  wir  in  der 
Asche  finden,  auch  noch  von  den  beim  Glühen  angewandten  Temperaturen 
abhängig  sein,  da  ^ir  ja  durch  intensives  Glühen  viele  Karbonate 
(z.B.  CaCOs)  in  die  entsprechenden  Oxyde  überführen  können.  Man  wird 
oft  finden,  daß  man  bei  manchen  Aschen  durch  intensives  Glühen  noch 
eine  Gewichtsabnahme  durch  Kohlensäureverlust  bewirken  kann.  Man  muß 
sich  in  jedem  Falle  vergegenwärtigen,  daß  der  Kohlensäuregehalt  der 
Asche  keinen  Rückschluß  auf  den  Kohlcnsäuregehalt  der  ursprünglichen 
Substanz  erlaubt.  ^ )  Gb  man  nun  die  Kohlensäure  mit  als  Mineralbestand- 
teil rechnen  will  oder  nicht,  ist  Ansichtssache.  Handelt  es  sich  nur  darum, 
den  Gesamtmineralstoffgehalt  („Asche^)  einer  organischen  Substanz  zu 
bestimmen,  so  macht  das  wenig  aus,  und  es  ist  üblich,  die  durch  Glühen 
erhaltene  —  wenn  man  so  sagen  \\ill  noch  durch  etwas  Kohlenstoff  und 
Kohlensäure  verunreinigte  —  Asche  direkt  als  solche  in  Rechnung  zu  setzen. 

Dagegen  haben  wir  dem  Kohlenstoff-  und  Kohlen  Säuregehalt  der  Asche 
bei  der  Weiterverarbeitung^der  Asche  unter  Umständen  Beachtung  zu 
schenken.  Es  gibt  zwei  Möglichkeiten,  um  durch  Analyse  der  Asche  den 
Gehalt  der  Analvsensubstanz  an  den  einzelnen  Mineralstoffen 
zu  ermitteln: 

a)  Wir  äschern  für  die  Bestimmung  jedes  Elementes  oder  einer 
Ginippe  solcher  (siehe  später)  je  zwei  Proben  (Doppelanalyse)  unserer  Substanz 
ein  und  verarbeiten  jedesmal  die  gesamte  so  erhaltene  Asche  weiter. 

h)  Wir  bestimmen  durch  Doppelanalyse  den  Gesamtaschengehalt 
unserer  Substiinz  und  stellen  uns  außerdem  durch  Einäschern  einer 
größeren  Menge  unserer  Substanz  einen  Vorrat  der  Asche  dar,  in  welchem 
wir  nun  die  Zusammensetzung  der  Asche  an  ihren  einzelnen  Bestandteilen 
durch  Doppelanalysen  ermitteln. 

Während  wir  also  im  ersten  Falle  a)  den  (ichalt  der  urspininglichen 
Substanz  an  einem  jeden  Elemente  einzeln  ermitteln,  ohne  die  Gesamt- 
menge der  anorganischen  Substanzen  in  Betracht  zu  ziehen,  bestimmen 
wir  im  Falle  b)  zuerst,  wieviel  Aschenbestandteile  sind  im  ganzen  in  der 
Substanz,  und  dann,  wieviel  von  den  einzelnen  Elementen  findet  sich  in 
dieser  Aschenmenge.  Der  Gehalt  der  ursprünglichen  Substanz  an  den 
einzelnen  Elementen  berechnet  sich  hieraus  sehr  einfach. 

Wenn  man  direkt  die  aus  einer  abgewogenen  Substanzmenge  erhaltene 
gesamte  Asche  zur  weiteren  Analyse  verwendet  a),  ist,  wie  erklärlich,  der 
Kohlenstoff-  und  Kohlcnsäuregehalt  dieser  Asche  ohne  Bedeutung.  Anders 
aber  im  zweiten  Falle  h). 

*)  Wie  man  diesen  direkt  bestimmen  kann,  hat  z.  B.  Pßliger  für  Knochen  be- 
schrieben. —  E.  Ptiilgcr,  Bestimmung  der  CO^  der  lebendigen  Knochen.  Pflügera 
Archiv.  Bd.  15.  S.  3(56.  368  (1877). 


Asehenanalyse.  383 

Entspricht  hier  die  große  Aschenmenge  in  ihrer  Zusammensetzung 
(d  h.  bezüglich  C  und  COt)  nicht  den  beiden  zur  Bestimmung  des  Gesamt- 
aschengebaltes  dargestellten  Aschenproben,  so  würde  die  ganze  Rechnung 
fehlerhaft.  Ein  einfaches  Beispiel:  Wir  finden  in  10  jr  Fleisch  0*8  jr  Aschen- 
bestandteile, stellen  uns  außerdem  aber  aus  derselben  Fleischprobe  20  y 
Fleischasche  her,  um  diese  genau  zu  analysieren,  und  nehmen  nun  an. 
unsere  O'Sg  Asche  hätte  dieselbe  prozentuale  Zusammensetzung  me  die 
20^  Asche,  in  Wahrheit  enthält  diese,  wir  wollen  sagen  5Vo  C  und  lOVo  CO,, 
unsere  ersten  06 g  Asche,  aber  0*2Vo  C  und  2Vo  CO,.  Es  ist  deshalb 
erforderlich,  in  beiden  Aschenproben  (Bobaschen)  den  Kohlensäure-  und 
Kohlenstoffgehalt  zu  ermitteln  und  in  beiden  Fällen  mit  der  kohlensäure- 
und  kohlenstofffreien  «Beinasche-  zu  rechnen.  Wenn  die  Bereitung  der 
Asche  nicht  allzu  mühsam  und  zeitraubend  ist,  wie  oft  bei  sehr  mineral- 
stoffarmen  Materialien,  so  ist  es  im  allgemeinen  vorzuziehen,  eine  be- 
kannte Menge  der  Substanz  durch  Glühen  zu  veraschen  und  die  Gesamt- 
menge dieser  Asche  zu  einer  Analyse  zu  benutzen.  Man  wird  gewöhnlich 
zwei  Aschenproben,  öfter  aber  auch  ner,  wenn  sich  die  erforderiichen 
Analysen  nicht  in  derselben  Probe  vornehmen  lassen  (z.  B.  Chlor  und  Erd- 
alkalien), ausführen.  Für  ein  solches  Verfahren  sprechen  folgende  Momente: 
Einmal  ist  meist  die  Veraschung  zweier  Proben  nebeneinander  nicht  zeit- 
raubender, oft  sogar  weniger  zeitraubend  als  die  einer  Probe  von  doppeltem 
Gewicht.  Dann  kommen  zwei  FehleniueUen  in  Fortfall:  Erstens  wird  die 
zweimalige  Bestimmung  von  Kohlenstoff  und  Kohlensäure  und  die  Um- 
rechnung von  Uoh-  auf  Reinasche  überflüssig  und  zweitens  kann  ein  durch 
zu  starkes  Erhitzen  verursachtes  Entweichen  flüchtiger  Stoffe  viel  eher 
entdeckt  werden.  Bereitet  man  eine  große  Aschenprobe,  in  der  durch 
Doppelanalysen  der  Gehalt  an  den  verschiedenen  Mineralstoffen  bestimmt 
^ird,  so  schließt  ein  Übereinstimmen  dieser  beiden  Analysen  noch  nicht 
aus,  daß  l>eim  Bereiten  der  Asche  Substanz\'erluste  eingetreten  sind.  Werden 
dagegen  zwei  verschiedene  Aschen  hergestellt,  so  werden  diese  Substanz- 
veriuste  wahrscheiidich  in  der  einen  Asche  größer  oder  kleiner  sein  als 
in  der  anderen,  so  daß  eine  Differenz  zum  Vorschein  kommt.  Schließlich 
kann  man  die  einzelnen  Proben,  je  nach  der  Art  der  darin  vorzunehmenden 
Bestimmungen,  verschieden  behandeln,  zu  einigen  ev.  Salzzusätze  machen, 
bei  anderen,  die  zur  Analyse  nicht  flüchtiger  oder  sehr  schwer  flüchtiger 
Mineralstoffe  \'erwendung  finden  sollen,  ohne  Sorgen  eine  höhere  Tempe- 
ratur anwenden,  die  Extraktion  sparen  und  so  oft  schneller  zum  Ziel  ge- 
langen, als  wenn  man  sich  vor  jedem  Verluste  ängstlich  zu  hüten  hat. 
Hat  man  nur  einige  Elemente  zu  l)estimmen,  keine  vollständige  Aschen- 
analyse anzufertigen,  so  ergibt  es  sich  ja  fast  von  selbst,  daß  man  sich 
die  Mühe  spart,  eine  größere  Aschenmenge  zu  bereiten. 

Jedoch  auch  das  andere  Verfahren,  die  Darstellung  einer  grot\en, 
..Rohascheni)robe",  hat  ihre  Vorzüge.  Vor  allem  gibt  die  zur  Analyse  ver- 
wandte Prol)e  eine  bessere  Durchschnittsprobe.  Hat  man  z.B.  ein  Analysen- 
material,  das   aus  zahlreichen   I^standteilen   mit   verschiedenem   Aschen- 
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gehalt  besteht  (z.  B.  ein  Nahrungsgemisch  oder  ein  Heu,  in  dem  die  ver- 
schiedensten Grassorten  enthalten  sind),  und  nimmt  man  eine  Reihe  kleinerer 
Analysenproben,  so  wird  jede  einzelne  dieser  auch  bei  sorgfältigster  Mischung 
niemals  so  genau  der  wahren  mittleren  Zusammensetzung  entsprechen  können 
als  eine  erheblich  größere  Probe.  Analysiert  man  also  verschiedene  kleine 
Proben,  so  läuft  man  mehr  Gefahr,  daß  diese  nicht  alle  gleichmäßig  zu- 
sammengesetzt sind,  als  wenn  erst  eine  große  Menge  Material  verascht 
und  jetzt  von  der  so  erhaltenen  Asche,  die  sich  nach  dem  Pulvern  sehr 
gut  mischen  läßt,  Arieder  einige  Durchschuittsproben  verwendet  werden.  Unter 
solchen  Umständen  würde  dem  Verfahren  einer  Rohaschenbereitung  der 
Vorzug  zu  geben  sein. 

Es  ist  schon  an  verschiedenen  Stellen  darauf  hingewiesen  worden, 
daß  es  eine  ganze  Reihe  nicht  oder  wenigstens  nicht  absolut  hitzebe- 
ständiger Mineralstoffe  gibt  und  daher  bei  der  Einäscherung  die  Gefahr 
besteht,  daß  beim  Glühen  Verluste  an  einzelnen  Aschenbestandteilen  ent- 
stehen. Wenn  wir  nur  die  normalen  Bestandteile  des  Tierköq)ers  und 
der  Nahrungsmittel  in  Betracht  ziehen,  so  sind  das  zuerst  einmal  die 
Salze  der  Alkalien,  besonders  deren  Chloride,  wie  wir  sie  in  Blut  und 
Hani  und  auch  vielen  Organaschen  sehr  reichlich  finden,  und  dann  Schwefel 
und  Phosphor.  Diese  beiden  letzteren  Elemente  finden  wir  ja  nicht  nur 
in  Form  von  Phosphaten  respektive  Sulfaten,  sondern  speziell  in  unserem 
Analysenmaterial  sehr  häufig  auch  in  sogenannter  organischer  Bindung. 
Beim  Verbrennen  hieraus  frei  werdender,  oft  wohl  auch  durch  Reduktion 
aus  Phosphaten  resp.  Sulfaten  gebildeter  Phosphor  resp.  Schwefel  kann 
sich  nun  beim  Veraschen  sehr  leicht  verflüchtigen.  Eine  weitere  Gefahr 
ist  schließlich  die,  daß  in  (sauren)  Aschen  beim  Schmelzen  die  schwächeren 
Säuren,  wie  Salzsäure,  durch  die  stärkeren  Säuren,  z.B.  Phosphorsäure 
und  Schwefelsäure,  ausgetrieben  werden.  Darum  setzt  man  den  zur  Be- 
stimmung der  sauren  Bestandteile  dienenden  Proben  vor  der  Veraschung 
2 — 3(/  Natriumkarbonat,  und  wenn  man  auch  jegliche  Reduktion  von 
P  und  S  vermeiden  will,  ebensoviel  Natriumnitrat  als  Oxydationsmittel  zu 
( Soda-Salpeterschmeke ). 

Gegen  Verluste  an  iVlkalien  und  Chlor  kann  man  sich  nur  dadurch 
schützen,  daß  man  nicht  zu  stark  erhitzt,  bei  Platin  keinesfalls  höher, 
als  bis  die  Schale  eben  zu  glühen  beginnt.  Durch  das  Auslaugen  lassen 
sich  dann,  wie  schon  geschildert,  die  Alkalien  entfernen,  so  daß  man  den 
Rest  stärker  glühen  kann.  Es  bleibt  aber  immer  noch  die  Schwierigkeit, 
die  ausgelaugten  Alkalisalze  von  organischen  Bestandteilen  zu  reinigen, 
und  hier  ist  das  Glühen  sehr  langweilig,  da  man  es  dringend  vermeiden 
muß,  die  Hitze  zu  steigern,  sobald  die  ^Vlkalisalze  zu  schmelzen  beginnen. 
„Viel*  ist  es  ja  gerade  nicht,  was  man  so  beim  Glühen  in  die  Luft  jagt, 
aber  es  ist  immer  das  unsichere  Gefühl,  ob  man  nicht  doch  Verluste  erlitten, 
was  die  Bestimmung  der  Alkalien  in  einer  Glühasche  so  unliebsam  macht. 

Absolut  unanwendbar  ist  natürlich  die  Glühaschenmethode,  w^enn 
man  ein  Element,   wie  z.  B.  Quecksilber,  aufsuchen  will,  das   sich  beim 
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Erhitzen  vollkommen  verflüchtip:en  würde.  Hier  sind  besondere  Methoden 
am  Platze,  die  bei  den  betreffenden  Elementen  geschildert  werden. 

Üa  also  die  „trockene"  Veraschung  fraglos  manche  Nachteile,  Un- 
bequemlichkeiten und  ohne  Zweifel  auch  Fehlerquellen  hat,  hat  man  schon 
lange  versucht,  die  Oxydation  und  damit  die  Zerstörung  der  organischen 
Substanz  auf  anderem  Wege  als  durch  Glühen  vorzunehmen.  Die  früher 
oft  angewandte  Zerstörung  mittelst  Kaliumchlorat  und  Salzsilure  (Oxydation 
durch  Chlor)  ist  recht  umständlich,  bringt  außerdem  große  Mengen  Alkali- 
sake in  das  l'ntersuchungsmaterial  und  dürfte  deshalb  nur  in  wenigen 
speziellen  Füllen  noch  im  Gebrauch  sein.  Es  ist  das  Verdienst  A.  Neu- 
mannst),  das  früher  schon  geübte,  auch  wohl  hie  und  da  beschriebene 
Verfahren  der  Zerstörung  der  organischen  Substanz  durch  Schwefelsäure 
und  Salpetersäure  gerade  für  einige  biochemisch  wichtige  Bestimmungen 
so  ausgebaut  zu  haben,  daß  diese  fraglos  sehr  wertvolle  Methode  sich 
jetzt  mehr  und  mehr  allgemeinerer  Anwendung  zu  erfreuen  beginnt. 

Die  Veraschung  auf  „feuchtem  Wege*',  wie  man  diesen  Prozeß  auch 
nennt,  gestattet  uns  nun  nicht,  eine  Bestimmung  der  Gesamtmenge  der 
Mineralstoffe,  des  sogenannten  Aschegehaltes,  vorzunehmen,  sondern  liefert 
uns  nur  als  Endresultat  die  Mineralstoffe  in  der  zerstörten  Substanz,  frei 
von  organischen  Stoffen,  und  zwar,  soweit  sie  löslich  sind,  in  schwefel- 
saurer Lösung.  Damit  ergibt  sich  schon,  daß  diese  Methode  nicht  ganz 
so  allgemein  anwendbar  sein  kann,  wie  die  trockene  Veraschung.  Die 
wichtigste  Einschränkung  ist,  daß  sie  keine  Bestimmung  des  Schwefel- 
gehaltes gestattet,  und  daß  alle  Bestimmungen,  bei  denen  ein  Gehalt  an  Schwefel- 
säure hinderlich  wirkt,  zum  mindesten  schwierig  sind.  Denn  es  ist  zwar 
leicht,  Sulfate  (z.  B.  aus  Chloriden)  darzustellen,  nicht  aber  Sulfat«  in  die 
Salze  anderer  Säuren  überzuführen.  Die  durch  Schwefelsäure  austreib- 
baren Säuren  können  nicht  oder  nur  unter  besonderen  Vorsichtsmaßregeln 
bestimmt  werden.  Trotzdem  hat  die  Methode  fraglos  große  Vorzüge  vor 
der  Veraschung  durch  Glühen,  deren  wichtigste  wohl  sind:  Die  Gefahr, 
daß  Verluste  an  den  in  der  Glühhitze  flüchtigen  Salzen  (Alkalichloriden) 
eintreten,  fällt  fort,  ebenso  die,  daß  Partikelchen  verspritzen  oder  durch 
zu  starke  Gasentwicklung  fortgerissen  werden.  Man  kann  feuchte  Sub- 
stanzen, auch  Flüssigkeiten  direkt  verarbeiten,  oft  geht  der  Prozeß  schneller 
vonstatten  als  die  Einäscherung,  und  schließlich  ist  das  Veraschungsgerät 
billiger  als  das  zur  (ilühaschenl)ereitung  erforderliche,  so  daß  eine  ganze 
Reihe  von  Bestimmungen  mühelos  nebeneinander  angestellt  werden  können. 

Die  Veraschung  nimmt  man  nach  Xeumann*)  in  einem  schief 
liegenden    Hundkolben    aus    Jenaer  Glas   vor,    der  die  normale  Halslänge 


^)Aihtrf  Xfumann,  Eiofache  VeraschuDgsmethode  ( Säuregemisch veraschuDg)  und 
TereiDfacbto  Bo>timnnin^'  von  Eisen.  Phosphorsäure,  Salzsäure  und  anderen  Asche- 
bestandteilen  unter  Benutzung  der  Säuregemischveraschung.  Zeitschr.  f.  physiol.  Chem. 
Bd.  87,  S.  li:>-14>  (1903). 

-)  Aff^n-f  SiHwitHfi,  Nachtrüge  zur  Säurecemisch-Veraschung  und  zu  den  an  diese 
geknüpften  B«'>tininHinL'sn»ethoden.  Aroh.  f.  (Anat.  u.)  Physiol.  19Ö5.  S.  208- -18. 
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(etwa  10  cm)  und  einen  Inhalt  von  etwa  »/* '  hat-  Cber  dem  Kolben  hangt 
in  einem  Glas-  oder  PorzeUanring  ein  Hahntrichter,  der  eine  Tropf- 
kapillare hat.  Diese  stellt  man 
so  dar,  daß  man  durch  Er- 
hitzen in  der  Gebläseflamme 
vorsichtig  an  einer  Stelle  die 
Wände  einfallen  lallt,  bis  das 
Lumen  des  liohres  kapillar 
geworden  ist.  Es  ist  ferner 
zweckmäßig,  dem  Rohr  des 
Tropftriehters  eine  zweimalige 
rechtwinklige ,  kniefömiige 
Biegung  zu  gehen,  so  daß  der 
Hahn  und  das  \''orratsgefaß 
sich  nicht  oberhalb  der  Kol- 
benmitndung,  snitdem  seitlich 
davon  befinden.  Fig.  498  zeigt 
die  einfache  Apparatur.  Her 
Kolben  ruht  sehr  vorteilhaft 
in  einem  .sogenannten  Habo- 
blech.  doch  tut  schließlich 
zur  Not  auch  ein  Asbest- 
drahtnefz  die.selbeu  Hienste. 
Das  Sfluregeinisth  besteht 
aus  gleichen  Teilen  konzen- 
trierter Schwefelsäure  und 
^  ^ig  Salpetersäure     vom     spezifi- 

schen Gewicht  1'4. 

Ausführung  der  Säuregemisch-Veraschung. 

Die  Veraschung  mit  dem  Siluregemisch  wird  in  einem  gut  ziehen- 
den Abzüge  ausgeführt.  Die  Substanz,  die  für  diesen  Zweck  nicht  erst  ge- 
trocknet zu  werden  braucht,  wird  in  dem  Bundkolben  mit  gemessenen 
Mengen  Sauregemisch  (etwa  5 — 10  cm')  übergössen  und  mit  mäßiger 
Flamme  erwärmt.')  Sobald  die  Entwicklung  der  braunen  Nitrosodämpfe 
geringer  wird,  gibt  mau  aus  dem  Hahntriehter  tropfenweise  weiteres  Ge- 
misch (annähernd  gemessene  Mengen)  hinzu  und  fahrt  damit  fort,  bis  ein 
Nachlassen  der  Heaktion  eintritt  und  die  Intensität  der  braunen  Dampfe 
abgeschwächt  erscheint.  Um  zu  entscheiden,  ob  die  Substauzzerstönmg  be- 

')  Sind  große  Mengen  organischer  Substanz  zu  zerstören,  wie  ?..  B.  in  seht  zucker- 
reicben  Harnen.  ?,()  läQt  nun  nach  dein  tlin/ufUgen  des  Säiiretfcniisclies  (eventuell  unter 
Abkühlung)  erst  die  Hiiiiptro.iktii)n  vorübeigehen,  ehe  man  enviiriut,  Fett-  und  kohleu- 
hfdratreiche  Snlistanzcn  kann  man  vorher  mit  KOH  versetzen  und  cinkucheu. 
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endet  ist,  unterbricht  man  das  Hinzufließen  des  Gemisches  für  kurze  Zeit, 
erhitzt  aber  weiter,  bis  die  braunen  Dämpfe  verschwunden  sind  und  be- 
obachtet, ob  sich  die  Flüssigkeit  im  Kolben  dunkler  färbt  oder  gar  noch 
schwärzt.  Ist  dieses  der  Fall,  so  läßt  man  i^sieder  Säuregemisch  zufließen 
und  wiederholt  nach  einigen  Minuten  die  obige  Probe.  Wenn  nach  dem 
Abstellen  des  Gemisches  und  dem  Verjagen  der  braunen  Dämpfe  die  hell- 
gelbe oder  farblose  Flüssigkeit  sich  bei  weiterem  Erhitzen  von  mindestens 
10  Minuten  Dauer  nicht  mehr  dunkler  färbt  und  auch  keine  Gasentwick- 
lung mehr  zeigt,  dann  ist  die  Veraschung  beendet.  Ist  die  Flüssigkeit 
schwach  gelb  gefärbt,  so  usird  sie  beim  Erkalten  völlig  wasserheU.  Nun 
fügt  man  dreimal  so  viel  Wasser  hinzu,  wie  Säuregemisch  verbraucht 
wurde,  erhitzt  und  kocht  etwa  5 — 10  Minuten.  Dabei  entweichen  braune 
Dämpfe,  welche  von  der  Zersetzung  der  entstandenen  Nitrosylschwefel- 
säure  herrühren. 

Um  größere  Mengen  Harn  für  die  Veraschung  ohne  Stoßen  schnell 
und  quantitativ  zu  konzentrieren,  läßt  man  nach  Neumann  beständig 
kleine  Mengen  des  mit  Salpetersäure  versetzten  Harns  zu  konzen- 
trierter, siedender  Salpetersäure  fließen.  Zu  diesem  Zweck  wird  der 
abgemessene  Harn  in  einem  Kolben  mit  konzentrierter  Salpetersäure  (Vio 
des  Harnvolumens)  gemischt  und  durch  den  Hahntriohter  tropfenweise 
in  den  Rundkolben  gegeben ,  in  dem  bei  Beginn  der  Operation  30  cm' 
konzentrierter  Salpetersäure  zum  Sieden  erhitzt  werden.  Man  reguliert  nun 
das  Zutropfen  des  Harns  so,  daß  bei  starkem  Sieden  der  Flüssigkeit,  am 
besten  auf  einem  Kaboblech,  keine  zu  große  Volumenvermehrung  (höchstens 
bis  zu  100  rm»)  eintritt.  Kolben  und  Hahntrichter  werden  mit  wenig  ver- 
dünnter Salpetersäure  nachgespült.  Gegen  den  Schluß  der  Verdampfung 
wird  die  Flamme,  wenn  nötig,  verkleinert.  Hat  man  die  Flüssigkeit  bis 
auf  etwa  50  cw»  konzentriert,  so  gibt  man  durch  den  Hahntrichter  ge- 
messene Mengen  Säuregemisch  hinzu  und  verascht  nach  der  vorher  be- 
schriebenen Methode  mit  der  Maßgabe,  daß  man  im  Falle  einer  daran- 
knüpfenden Eisenbestimmung  ganz  zuletzt,  wenn  das  Veraschungsprodukt 
schon  hell  und  klar  geworden  ist,  noch  Vi — V*  Stunden  weiter  erhitzt 

Um  die  von  Neuniann  ungemein  sorgsam  ausgearbeitete  Methode 
auszuführen,  gehört  immerhin  schon  einige  Erfahrung  und  Übung.  Ganz 
besonders  fällt  es  im  Anfang  schwer,  mit  den  von  Neumann  angege- 
l)enen  Mengen  Säuregemisches  auszukommen;  und  doch  ist  das  manchmal 
unl)edingt  erforderlich  (siehe  Phosphorbestimmung).  Man  sieht  sich  also 
vor  die  Schwierigkeit  gestellt,  entweder  mehr  Säuregemisch  als  erlaubt,  zu 
nehmen,  was  die  Güte  des  Resultates  in  Frage  stellt,  oder  eine  neue  Ver- 
aschung vorzunehmen,  deren  Erfolg  ja  aber  auch  noch  fraglich  ist.  Der 
Hauptfehler,  den  man  nach  meiner  Erfahrung  im  Anfang  macht,  ist,  daß 
man  zu  stark  erhitzt.  Dann  veiflüchtigt  sich  ein  Teil  der  Salpetersäure 
als  solche,  wird  also  verjagt,  ohne  voll  zur  Oxydation  ausgenutzt  worden 
zu  sein.  Der  ( )xydationsprozeß  findet  schon  bei  recht  niederer  Temperatur 
statt,   so   daß  eine  ganz   kleine  Flamme  genügt.    Dazu  kommt   noi*h   im 
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Anfang  die  oft  recht  starke  Selbsterhitzung  durch  die  Reaktionswärme. 
Aber  trotzdem  und  trotz  >ieler  Übung  will  es  bei  sehr  mineralstoffarmen 
Substanzen,  von  denen  man  also  verhältnismäßig  \iel  zerstören  muß,  nicht 
gUlcken,  mit  den  erlaubten  Mengen  auszukommen.  Für  Flüssigkeiten  hat 
ja  yeumann  selbst  einen  Ausweg  vorgeschlagen.  Aber  auch  sonst  kann 
man  sich  stets  folgendermaßen  helfen:  Sobald  man  die  erlaubte  Grenze 
erreicht  hat,  gibt  man  nicht  mehr  das  Säuregemisch,  sondern  nur 
noch  Salpetersäure  hinzu.  Das  kjinn  ja  nichts  schaden,  da  ja  ein  Über- 
schuß an  Salpetersäure  und  des  mit  ihm  in  die  Lösung  gebrachten 
Wassers  durch  Kochen  stets  \rieder  entfernt  werden  kann:  und  das,  was 
hinderlich  und  zu  vermeiden  ist,  ist  ja  nur  ein  Überschuß  an  Schwefelsäure, 

die  man  nicht  so   leicht  \neder  verjagen  kann. 
Die   Mengen   Salpetersäure   die  man   also  noch 
zufügen  darf,  sind  praktisch  unbeschränkt,  und 
man  kann  auf  diese  Weise  jede  Veraschung  zu 
Ende  führen.    Nur  hat  man  zu  beachten,   daß 
durch   die    fortwährend    zutropfende    Salpeter- 
säui"e  die  Schwefelsäure    im  Kolben   sehr  stark 
mit  Wasser  verdünnt  wird.    Dadurch  wird  die 
wasserentziehende   Wirkung    der    Schwefelsäure 
herabgesetzt,  und  die  Temperatur  der  Mischung 
läßt  sich   nicht   mehr  über   100®  bringen.    Um 
diesem  Übelstand  abzuhelfen,  tut  man  gut,  wenn 
ca.  ö     10  riw»  Salpetersäure  zugetropft  und  zur 
Oxydation    verbraucht  sind,  erst   einmal  durch 
starkes  Erhitzen  das  Wasser  zu  vertreiben  und 
die  Schwefelsäui*e  zu  konzentrieren,  bis  sich  die 
Lösung  eben  wieder  schwarz  zu  färben  beginnt. 
Ich  habe  eine  ganze  Reihe  von  Veraschun- 
gen  schon   so  ausgeführt,    daß    ich    in    einem 
Veraschungskoll>en  die  Substanz  mit  :M)- -40  rt»* 
Säuregemisch  versetzt,  dann  auf  die  Öffnung  des 
Kolbens  einen  kleinen  Trichter  mit  kurzem  Hals 
gesetzt  habe  und  alle  paar  Minuten  durch  den 
Trichter  einige  Kubikzentimeter  Salpetersäure  zufließen  ließ  i  vgl.  Fig.  499  L 
Man  kann  so  eine  Reihe  von  Kolben  nebeneinander  auf  einem  Stativ,  ähnlich 
den  für  den  Aufschluß  von  Stickstoffbestimmungen  nach  Kjtidahl  benutzten, 
zu    gleicher  Zeit    behandehi    und    spart    s^»gar   noch   die   Einrichtung  der 
Tropfkapillare  etc. 

Man  kann  natüriich  niKh  eine  ganze  Reihe  kleiner  Moilifikationen 
des  Säuivgemisi'hverfahrens  voniehmen,  je  nach  Art  des  An:dys<^nmaterials. 
doch  sind  diese  ziemüch  Ivlanglos. 

Wichtii:er  wäre  es  datresren,  wenn  es  s^^aiiiri^  eine  Verasi'hunirs- 
methode  ausfindig  zu  machen,  bei  der  man  die  Schwefelsäure  nicht 
brauchte,  also  zuletzt  eine  salzsaure  inier  sali)etersaui\*  Losung  vor  sich 


Fi«r.  4»». 


390  HdJ^B  Aron. 

Stoffe.  Es  ist  meines  Wissens  bisher  nur  zur  Enochenansdyse  angewandt 
worden,  mag  aber  vielleicht  auch  zu  Untersuchungen  anderer  nicht  allzu 
mineralstoff armer  Körpergebilde  gute  Dienste  leisten ,  wenn  es  einmal  dar- 
auf ankommen  sollte,  den  wasserunlöslich  präformierten  Anteil  der 
MineralstDffe  zu  untersuchen. 


Qualitative  Analyse  einer  Asche. 

Zu  qaalitatiTen  Prüfungen  wird  man  im  allgemeinen  besser  tun, 
eine  Gltlhasche,  als  eine  Säuregemischasche  darzustellen.  Auf  kleine  Ver- 
luste kommt  es  hier  nicht  an,  und  da  kann  man  die  Einäscherung  recht 
beträchtlich  abkürzen,  während  eine  Säuregemischveraschung  immer  in  der 
gleichen  Weise  durchgeführt  werden  muß.  Außerdem  kann  eine  ganze  Reihe 
von  lYüfungen  in  der  schwefelsauren  Lösung  schlecht  ausgeführt  werden. 
Bei  Untersuchungen  auf  einige  leicht  flüchtige  Elemente,  ^ie  Quecksilber 
und  Arsen,  sind  besondere  Vorsichtsmaßregeln  erforderlich,  auf  die  an  den 
betreffenden  Stellen  eingegangen  wird.  Bei  Beschreibung  der  anderen  Reak- 
tionen ^^ird  vorausgesetzt,  daß  eine  Glühasche  vorliegt,  die  man  entweder 
systematisch  nach  dem  im  folgenden  beschriebenen  Analysengange  auf 
alle  ihre  bisher  unbekannten  Komponenten  prüfen  oder  aber  auf  das 
Vorhandensein  oder  Fehlen  eines  oder  einiger  bestimmter  Elemente 
untersuchen  will. 

Zu  den  folgenden  Reaktionen  genügt  es,  je  eine  kleine  Probe  der 
dargesteUten  Asche  zu  verwenden. 

Zur  Pnifung  auf  die  basischen  Bestandteile  versucht  man,  eine  Probe 
der  Asche  in  heißem  Wasser  zu  lösen.  Gelingt  das  restlos,  so  können 
keinerlei  sauere  oder  basische  Bestandteile  in  der  Asche  enthalten  sein, 
welche  zusammen  unlösliche  Salze  bilden.  Deshalb  wird  man  auch  die 
meisten  Aschen  so  nicht  völlig  auflösen  können.  Man  kocht  jetzt  eine  andere 
oder  die  gleiche  Probe  der  Asche  mit  Salzsüure,  filtriert  und  untersucht 
Filtrat  und  Rückstand,  wenn  ein  solcher  bleiben  sollte,  getrennt. 

Bei  den  meisten  biochemischen  Aschenanalysen  wird  man  sich  —  ab- 
gesehen von  einigen  wenigen  Proben,  die  nachher  genannt  sind  —  auf  den 
Nachweis  von  Erdalkalien  und  Alkalien  beschränken.  Man  löst  eine 
Probe  der  Asche  in  Salzsäure  und  verfährt  im  Prinzip  ganz  so,  wie  unten 
bei  der  quantitativen  Analyse  beschrieben:  Man  fällt  nach  Zusatz  von 
Eisenchlorid  die  Phosphorsäure  durch  Ammoniumacetat  in  ganz  schwach 
essigsaurer  Lösung  aus  und  prüft  das  P'iltrat  dieses  Niederschlages  mit 
Ammoniak  und  Ammoniumoxalat.  Ein  Niederschlag  oder  eine  Trübung  mit 
Ammoniumoxalat  zeigt  dann  die  Anwesenheit  von  Calcium  an.  Handelt  es  sich 
um  den  Nachweis  von  Spuren,  so  muß  man  das  Reagenzglas  oft  1  bis 
12  Stunden  stehen  lassen,  bis  man  einen  Niederschlag  erhält.  Zum 
Magnesiumnachweis  muß  man  das  Calcium  erst  vollständig  durch 
Ammoniumoxalat  ausfällen,   bevor  man  das  Filtrat  mit  einer  Lösung 
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kennung  von  Rubidium  und  Cäsium,  die  dem  Kalium  sehr  nahestehen.  Die 
Spektralanalyse  ist  sehr  fein  und  gestattet  schon  geringste  Spuren  nach- 
zuweisen. 

Soll  auf  die  Anwesenheit  von  Schwermetallen  — bei  biochemischen 
Analysen  wohl  nur  selten  —  geprüft  werden,  so  leitet  man  in  eine  Probe 
der  salzsauren  Lösung  Schwefelwasserstoff  ein,  resp.  man  setzt  Schwefel- 
wasserstoffwasser hinzu.  Entsteht  ein  schwarzer  Niederschlag  von  Metall- 
sulfiden, so  deutet  dieser  auf  die  Anwesenheit  von  Schwermetallen  hin, 
und  zwar  kann  es  sich  um 

1.  Blei,  Silber,  Quecksilber,  Wismut,  Kupfer,  Kadmium  und  die 
Elemente  der  Platingruppe, 

femer  2.  um  Arsen ,  Antimon ,  Zinn ,  Molybdän ,  Gold  u.  a.  handeln. 
Um  die  unter  1.  aufgeführten  Elemente  von  denen  unter  2.  zu  trennen, 
übergielH  man  die  abfiltrierten  Sulfide  mit  warmer  Schwefelammoniumlösung; 
die  Sulfide  der  Gruppe  Arsen,  Zinn  etc.  gehen  jetzt  in  Lösung. 

Über  die  Trennung  dieser  Elemente  (sub  2.)  unterrichten  die  Lehr- 
bücher der  qualitativen  Analyse.  Von  diesen  empfehlen  sich  am  meisten 
die  von  Fresenitis^),  Friedheim ^)^  Treadwell^)  und  Classen*},  Nur  der 
Nachweis  des  Arsens  soll  näher  beschrieben  werden,  weil  dieses  ja  in 
neuerer  Zeit  so  eminente  therapeutische  Bedeutung  gewinnt  und  außerdem 
vielleicht  auch  zu  den  normalen  Bestandteilen  des  Organismus  gehört. 

Die  empfindlichste  Reaktion  auf  Arsen  ist  die  sogenannte  Marshsche 
Probe,  die  sich  darauf  gründet,  daß  Wasserstoff  und  .\rsen  in  statu  nas- 
cendi  flüchtigen  Arsenwasserstoff  bilden,  aus  dem  durch  Erhitzen  das  Arsen 
als  metallischer  Beschlag  abgeschieden  wird.  Der  einfachste  Apparat,  den 
man  zu  diesem  Nachweise  benötigt,  besteht  aus  einem  Kölbchen  oder  einer 
ITow/Zschen  Flasche  von  2()0 — .-iOOe/«' Inhalt,  welche  durch  gutschließende 
Stopfen  verschlossen  sind,  durch  die  ein  Trichterrohr,  ein  Sicherheitsrohr 
und  ein  rechtwinklig  gebogenes  Ableitungsrohr  gehen.  An  das  Ableitungs- 
rohr schließt  sich  eine  mit  Ca  CL  gefüllte  Trockenröhre  und  hieran  eine 
Glasröhre  aus  schwer  schmelzbarem  Glase,  die  mehrere  Male  verengt  und 
am  Ende  zu  einer  Spitze  ausgezogen  ist.  In  dem  Kölbchen  wird  aus  Zink 
mid  Schwefelsäure  Wasserstoff  entwickelt,  und  wenn  man  annehmen  kann, 
daß  alle  atmosphärische  Luft  aus  dem  Apparat  durch  Wasserstoff  vepdrängt 
ist,  dieser  an  der  Rohrmündung  angezündet.  Jetzt  erhitzt  man  das  Rohr 
vor  der  Verengerung   und  gibt  die  auf  Arsen  zu   untersuchende  Substanz, 


*)  C.  li.  FreseniuSf  Handbuch  der  qualitativen  chemischen  Analyse.  Friedrich 
Vieweg  &  Sohn,  Braunschweig. 

•)  Carl  Friedheim,  Leitfaden  für  die  qualitative  chemische  Analyse.  (Carl  Habel, 
Berlin.) 

')  F.  P.  Treadwellf  Kurzes  Lehrbuch  der  analytischen  Chemie  in  zwei  Bänden. 
Leipzig  und  Wien. 

*)  Alexander  Classen,  Handbuch  der  qualitativen  chemischen  Analyse.  (F.  Enke, 
Stuttgart.) 


394  Hans  Aron. 

werden.  Dabei  wartet  man  mit  jedem  weiteren  Zusatz,  bis  die  Oxydation 
der  Kohlenstoff  Verbindungen ,  die,  bei  möglichst  kleiner  Flamme,  ruhig 
und  höchstens  gegen  Schluß  unter  geringer  Feuererscheinung  verläuft,  voll- 
endet ist.  Ist  alles  zugesetzt,  so  ^ird  noch  kurze  Zeit  mit  voller  Flamme 
erhitzt. 

Die  so  erhaltene  Schmelze  (ca.  SOjr)  wird  mit  konzentrierter  Schwefel- 
säure so  lange  in  einer  Porzellanschale  auf  dem  Wasserbade  erhitzt,  bis 
keine  Salpetersäure  mehr  vorhanden  ist  (keine  Spur  einer  Blaufärbung  mit 
Diphenylamin!).  Jetzt  kann  sie  direkt  in  den  Marshschen  Apparat  gebracht 
und  hier  untersucht  werden. 

Hat  man  aber  eine  größere  Menge  Salpeterschmelze  erhalten,  so 
empfiehlt  es  sich  nach  Lockenmnn,  erst  das  Arsen  am  besten  auf  folgendem 
Wege  abzuscheiden:  Die  Schmelze  \\ird  in  einer  Porzellanschale  auf  dem 
W^asserbade  in  destilliertem  Wasser  gelöst  und  mit  verdünnter  Schwefel- 
säure versetzt,  bis  die  beim  Schmelzprozeß  entstandene  Kohlensäure  und 
salpetrige  Säure  ausgetrieben  ist.  Nach  Zusatz  von  10  cm^  Normal- 
aluminiumlösung (111*11  <7  iVlj  (S04)3,  18  aq.  in  1/  HjO)  >^ird  mit  Am- 
moniak alkalisch  gemacht  und  etwa  ^/^  Stunde  auf  dem  Wasserbade  erhitzt 
der  entstandene  Niederschlag  abfiltriert,  mit  etwas  ammoniakalischem 
Wasser  ausgewaschen,  in  20— 30  an«  lOVoiger  Schwefelsäure  gelöst  und 
in  einer  Schale  auf  dem  Wasserbade  so  lange  erhitzt,  bis  eine  mit  Wasser 
verdünnte  Probe  Diphenylaminlösung  nicht  mehr  blau  färbt.  Man  kann 
die  Nitrate  aus  dem  Niederschlage  auch  durch  wiederholtes  Auswaschen 
mit  ammoniakalischem  Wasser  entfernen,  jedoch  ist  bei  dem  ganzen 
Verfahren  prinzipiell  jeder  unnötige  Gebrauch  größerer  Mengen  von  Sol- 
venzien  und  Chemikalien  zu  vermeiden;  denn  die  Gefahr  des  Einführens 
von  Arsen  wächst  mit  den  verwendeten  Mengen  der  Reagenzien. 

Beschreibung  und  Handhabung  des  Arsenapparates  nach 
Lockemann  (vgl.  Fig.  500) :  Das  Entwicklungsgefäß  von  (je  nach  Bedarf) 
50 —  1 50  cm^  Inhalt  besteht  aus  einer  gewöhnlichen  Pulveiflasche  oder 
einem  Erlenmeyerkolben  (a)  mit  weitem  Halse.  In  der  Öffnung  desselben 
sind  entweder  durch  Gumniistopfen  oder  eingeschliffene  Glashaube  (h)  drei 
Röhren  angebracht,  von  denen  die  eine  einen  zylindrischen  Hahntrichter  (c) 
trägt,  die  andere  zu  dem  Trockenrohr  (d)  führt,  während  die  dritte,  bis  fast 
auf  den  Gefäßboden  reichende,  als  Steig-  oder  Sicherheitsrohr  dient  (e).  Der 
gewöhnliche  Einfülltrichter  ist  hier  durch  einen  solchen  mit  Hahnverschluß 
ersetzt,  damit  beim  Nachgießen  von  Flüssigkeit  der  Zutritt  der  Luft  voll- 
ständig ausgeschlossen  bleibt.  Das  Trockenrohr  wird  mit  möglichst  großen 
Stücken  kristallisierten  Chlorcalciums  geflUlt  und  durch  einen  Gummi- 
stopfen verschlossen,  während  das  kleine  Ansat^rohr  (f)  in  einem  durch- 
bohrten Gummistopfen  das  weitere  Ende  des  Glührohres  (ff)  aufnimmt. 
Letzteres  wird  andrerseits,  mit  etwas  Fließpapier  umwickelt,  in  eine  Klammer  (h) 
eingespannt.  Das  seitlich  gebogene  Kapillarrohr  ist  nach  unten  zu  richten, 
da  auf  diese  Weise  die  Diffusion  der  Luft  in  das  Rohrinnere  (bei  langsamer 
Gasentwicklung)  möglichst  beschränkt  wird. 
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Ist  das  Entwicklungsgefäß  ^(T^  mit  4 — 6  verkupferten  ZinkstUckchen') 
beschickt,  so  wird  es  mit  dem  Gummistopfen  bzw.  Glasschliff  (b)  ver- 
schlossen, wobei  darauf  zu  achten  ist,  daß  in  dem  unteren,  schräg  ab- 
geschnittenen Rohrende  des  Trockenrohrs  (d)  keine  Wassertropfen  hängen, 
die  eventuell  einer  gleichmüßigen  Gasentwicklung  hinderlich  sein  könnten. 
Man  läßt  aus  dem  Hahntrichter  (c)  ca.  10  cm*  10 — 20*/oig6r  Schwefel- 
säure zu  dem  Zink  laufen  und  schließt  den  Hahn  so  frühzeitig  wieder, 
daß  noch  das  ganze  Tricbterrohr  unterhalb  des  Hahns  mit  Flüssigkeit 
gefüllt  bleibt.  Die  Gasentwicklung  beginnt  sofort  ziemlich  lebhaft  und 
treibt,  sobald  nun  das  an  dem  Kapillarende  zngeschmolzene  GlUhrohr  (g) 
fest  eingesetzt  ist.  die  Säure  in  dem  Steigrohr  (e)  aufwärts ;^in^Zeichen, 


daß  der  ganze  Apparat  dicht  schlieUt.  JAav  bricht  die  KapiUarspitze  des 
<ilUhrohrs  ab  und  lüßt  die  Wasserstoffen twickluug  '.',—  */•  Stunde  im 
Gange,  bevor  man  die  Flamme  des  Bunsenbrenners  (i)  dicht  vor  der  ersten 
Itohn'erengung  entzHndet.  Dann  ist  unter  normalen  Verbältnissen  die 
Luft  sicher  vollkommen  aus  dem  Apparat  vertrieben,  und  man  kann  durch 
1 — 2stUndiges  Krhit/en,  eventuell  unter  weiterem  Zusatz  von  Säure,  die 
Reinheit  der  Chemikalien  prllfen. 

')  Die  IlpTStelliing  der  Terkiipferten  ZiDkstackchen  gestaltet  sich  so,  d^B  iJie 
lerkleiuerteD  Ziokstarke  (Je  I'2~l'8.9)  in  eiuer  roraellangchalc  mit  TcrdOnnter  Kupfer- 
Iö«uag  (1  T.  Kiipfervitrinl.  iliirch  me1irmali)(e  KristalliBation  gereinigt,  auf  200  T.  Wasser) 
flbergosBen.  etna  eine  Minute  lan^c  Jarin  hin  und  her  gerüttelt  iin<l  dann  mehrmals  mit 
Wasser  abjiespalt  werden.  Auf  FHoBpapier  getrocknet,  laisen  sich  diese  schnani  Qber- 
logenen  Zinkgtneke  in  Terschlo^seoem  OefftB  für  den  jeveiligen  Gehruueh  aufbewahren. 
—  Cher  die  Wasser«to(ffntwickliiiig  im  MarahKhoa  Apparate.  Zeitschr.  f.  ang«w.  Cberoie. 
Bd.  1«.  S.  1362  (1W6|. 
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Die  Flamme  wird  am  besten  so  reguliert,  daß  nur  der  über  dem 
inneren  blauen  Kegel  befindliche  Teil  das  Rohr  berührt,  da  bei  ungleich- 
mäßiger Erhitzung  (wenn  das  Rohr  den  kühleren  Kegel  schneidet)  die 
Bildung  des  Arsenspiegels  beeinträchtigt  wird.  Um  jeden  Luftzug  von 
der  Flamme  fernzuhalten  und  damit  ein  Veiilüchtigen  des  bereits  ent- 
standenen Spiegels  zu  verhindern,  wird  auf  den  möglichst  hoch  geschraubten 
Schornstein  des  Brenners  eine  zylindrische  Hülse  aus  Kupferdrahtnetz  (k) 
mit  zwei  Ausschnitten  für  das  quer  durchgehende  Glührohr  gesetzt.  Das 
Drahtnetz  hat  vor  einer  Schutzhülle  aus  Blech  oder  Asbest  den  Vorzug, 
daß  es  die  Flamme  vollst-indig  vor  Zugwirkung  schützt  und  trotzdem  die 
Beobachtung  der  Glühstelle  gestattet. 

Handelt  es  sich  um  den  Nachweis  sehr  geringer  Arsenmengen 
(etwa  bis  zu  4  oder  f)  iw^  As),  so  ist  es  ratsam,  die  Stelle,  an  welcher 
sich  der  Spiegel  absetzen  soll,  von  außen  zu  kühlen.  Das  geschieht  am 
einfachsten  mittelst  einiger  Baumwollfäden  (l),  die,  in  ein  höher  stehendes, 
mit  Eiswasser  gefülltes  Becken  (m)  tauchend,  an  der  betreffenden  Stelle 
zwei-  bis  viermal  um  das  Rohr  geschlungen  sind  und  das  dauernd  an- 
gezogene Wasser  unten  in  ein  Becherglas  (n)  abtropfen  lassen.  Das 
Arsen  setzt  sich  dann  genau  an  der  Stelle  ab,  wo  die  kühlenden  Fäden 
zuerst  das  Glas  berühren,  und  zwar  in  kompakterer,  weniger  lang- 
gestreckter Form. 

Ist  nun  die  erste  Stelle  des  Glührohres  anderthalb  bis  zwei  Stunden 
erhitzt  und  haben  sich  die  im  Apparate  verwendeten  Materiahen  als  rein 
erwiesen,  so  bringt  man  die  F'larame  dicht  vor  die  zweite  Verengung  und 
läßt  aus  dem  Hahntrichter  die  zu  prüfende  Flüssigkeit  in  das  Gefäß  ein- 
laufen, wobei  man  natürlich  nochmals  mit  geringen  Mengen  Wasser  oder 
verdünnter  Säure  nachspült.  Das  Erhitzen  wird  auf  die  gleiche  Zeitdauer 
fortgesetzt  und  liefert  nun  einen  endgültigen  Beweis,  ob  die  betreffende 
Flüssigkeit  arsenhaltig  war  oder  nicht. 

Auf  diese  Weise  ist  es  möglich,  noch  Bruchteile  eines  mg  As,  bis 
zu  ^',0  w/7  bis  Viooooooo  9  A.S  deutlich  nachzuweisen. 

Von  anderen  Autoren  wie  Kunkel^)  wird  empfohlen,  den  Wasserstoff 
nicht  aus  Zink  und  Schwefelsäure,  sondern  elektrolvtisch  zu  entwickeln,  da  es 
sehr  schwierig  ist,  die  zur  chemischen  Wasserstoffentwicklung  erforderlichen 
Reagenzien  arsenfrei  zu  erhalten.  Derselbe  Forscher  empfiehlt  —  was 
wohl  in  gewissen  Fällen  ganz  vorteilhaft  sein  mag  —  das  Arsen  erst  als 
Arsentrichlorür  abzudestillieren  und  das  Destillat  dann  weiter  zu  ver- 
arbeiten. Ein  mit  einem  dreifach  durchbohrten  Korkstopfen  verschlossener 
Rundkolben  von  o(K)  -  1(X)0  c/// »  Inhalt  trägt  in  der  einen  Bohrung  das 
Ableitungsrohr,  das  in  eine  sehr  energisch  funktionierende  Kühlvorrichtung 
leitet,  die  zweite  einen  Trichter  mit  Hahn  zum  Zusatz  der  Zersetzungs- 
flüssigkeiten,  die  dritte  ein  bis  auf  den  Boden   des   Kolbens  reichendes 


*)  A.  J.  Kunkel y  Beiträge  zur  Frage  des  normalen  Arseniks.    Zeitschr.  f.  physiol. 
Chemie.  Bd.  44.  S.  511-529  (1905). 
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die  auf  Quecksilber  zu  prüfende  Substanz  mit  etwas  NajCÜj  auf  den 
Boden  eines  ca.  10  cm  langen  Kapillarrohres  gebracht,  das  an  einem  Ende 
zugeschmolzen  ist.  Man  erhitzt  dort,  wo  sich  das  Quecksilber  befindet, 
vorsichtig,  achtet  aber  darauf,  daß  der  andere  Teil  des  Rohres  sich  nicht 
erhitzt.  Bei  Anwesenheit  von  Hg  bildet  sich  im  kälteren  Teil  der  Röhre 
ein  feiner  Beschlag  von  metallischem  Quecksilber.  Eine  gute  Identitäts- 
probe ist  dann  noch  die  Bildung  von  Jodquecksilber;  man  bringt  den 
Beschlag  mit  etwas  Jod  in  ein  neues  Kapillarrohr  und  verfährt  wie  vorher; 
jetzt  müssen  rote  respektive  gelbe  Beschläge  von  Jodquecksilber  entstehen. 

Silber  bildet  ein  in  Salpetersäure  unlösliches  Chlorid,  das  beim 
Zusatz  von  Salzsäure  zu  der  salpetersauren  Lösung  flockig  fällt,  respektive 
eine  milchige  Trübung  gibt.  Man  glüht  die  Substanz  mit  Soda  und 
Salpeter,  löst  in  Salpetersäure,  filtriert  und  prüft  mit  Salzsäure. 

Handelt  es  sich,  wie  meist  in  biochemischen  Untersuchungen,  um 
den  Nachweis  von  Spuren  dieser  Elemente,  so  ist  es  ratsam,  diese  erst 
von  den  übrigen  Aschebestandteilen  zu  trennen,  bevor  man  die 
Reaktionen  vornimmt.  Zur  Isolierung  von  Blei,  Kupfer  und  Silber  empfiehlt 
sich  die  elektrolytische  Abscheidung  und  eine  weitere  Prüfung  der  an 
den  Elektroden  abgeschiedenen  Niederschläge,  die  beim  Auflösen  reine 
und  viel  konzentriertere  Lösungen  der  Metalle  liefern,  über  die  Technik 
der  Elektrolyse,  die  hier  natürlich  nicht  beschrieben  werden  kann,  orientiert 
man  sich  am  besten  in  dem  Classenf^chen  Buche.  M 

Geringe  Mengen  von  Quecksilber  werden  im  Urin  oder  anderen 
Sekreten  und  tierischen  Flüssigkeiten  nach  dem  Ansäuern  mit  Salzsäure 
entweder  durch  Zinkstaub  (Methode  von  Ludwig)  ausgefällt s)  oder  an 
Messingwolle*),  die  man  in  die  Flüssigkeiten  bringt,  unter  Erwärmen  als 
Amalgam  gebunden.  Die  mit  heißem  Wasser,  ^Vlkohol  und  Äther  gereinigt« 
Messingwolle  wird  dann  in  ein  Röhrcheu  gebracht  und  das  Quecksilber, 
wie  oben  beschrieben,  durch  seine  Hitzeflüchtigkeit  und  die  Bildung  von 
Jodquecksilber  nachgewiesen.  Aus  tierischen  Organen  soll  man  vorteilhaft 
das  Quecksilber  abdestillierens),  indem  man  die  Organe  etc.  in  einem 
Kolben  mit  Kalk  und  Kalilauge  versetzt,  die  Kolbenöffnung  mit  einem 
U-Rohr  verbindet,  das  mit  Silbernitrat  und  (ilaswoUe  gefüllt  ist.  Man 
kann  das  Quecksilber  dann  aus  dem  U-Rohr  ebenfalls  durch  Destillieren 
wieder  in  Freiheit  setzen. 

War  bei  der  Prüfung  auf  Schwermetalle  mit  Schwefelwasserstoff 
überhaupt  kein  Niederschlag  entstanden,  so  prüft  man  nach  Übersättigen 
mit  Ammoniak  durch  Zusatz  von  Schwefelammonium  auf  Zink,  Eisen, 
Mangan,  die  jetzt  als  Sulfide,  sowie  die  Erdalkalien,  Aluminium  etc.,  die 
jetzt   als  Hydroxyde   gefällt    werden.    Ganz   gleich  verfährt   man  mit  dem 

*)  Alexander  Classen ,  Quantitative  chemische  Analyse  durch  Elektrolyse. 

*)  Bürgiy  Über  die  Methoden  der  Quecksilherbestimmung  im  Urin.  Arch.  f.  exp. 
Pathol.  u.  Pharmakol.  Bd.  54.  S.  439  (1906). 

*)  Victor  Lehmann y  Experimentelle  Untersuchungen  über  die  besten  Methoden, 
Blei,  Silber  und  Quecksilber  bei  Vergiftungen  im  tierischen  Organismus  nachzuweisen. 
Zeitschr.  f.  physiol.  Chemie.  Bd.  6.  S.  1—42  (1882). 
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Im  ersten  Filtrat  wird  durch  Schwefelaramonium  das  Mangan  als 
sogenanntes  „fleischfarbenes*^  Mangansulfid  gefällt,  das  man  noch  durch 
folgende  Reaktion  identifizieren  kann.  Nach  dem  Trocknen  wird  der  Nieder- 
schlag mit  Kaliumnitrat  und  Kaliumkarbonat  auf  einem  Platinblech  ge- 
schmolzen. Bei  Mangan  gegen  wart  ist  die  Schmelze  blaugrtin  und  wird,  in 
Wasser  gelöst,  bei  Zusatz  von  einigen  Tropfen  Essigsäure  violett  (KMuOa). 

Zur  Erkennung  der  sauren  Bestandteile  der  Aschen  dienen  fol- 
gende Reaktionen: 

Kohlensäure  entweicht  beim  Übergießen  einer  Pi-obe  der  Asche 
mit  Salz-  oder  Schwefelsäure  als  färb-  und  geruchloses  Gas,  das,  in  Baryt- 
wasser geleitet  eine  weiße  Fällung  von  Baryumkarbonat  hervorruft. 

Schwefelsäure.  P'.ine  in  der  Hitze  in  Salzsäure  gelöste  Probe,  der 
am  besten  unter  Zusatz  von  Natriumkarbonat  und  Natriumnitrat  ver- 
aschten Sul)stanz,  wird,  wenn  nötig,  filtriert  und  mit  einer  klaren  Baryum- 
chloridlösung  versetzt.  VAn  feinkörniger  Niederschlag  —  bei  Spuren  nur 
eine  Trübung  —  zeigt  die  Anwesenheit  von  Schwefelsäure  an.  Macht  man 
die  Lösung  sehr  stark  salzsauer  und  nimmt  \del  Baryumchlorid,  so  kann 
dieses  selbst  ausfallen;  da  es  sich  aber  beim  Verdünnen  sofort  löst,  kann 
man  sich  vor  einem  Irrtum  leicht  schützen. 

Phosphorsäure.  Die  heiß  in  Salpetersäure  gelöste  Asche  wird  mit 
einer  Lösung  von  Ammoniummolybdat  erwärmt:  Gelbfärbung,  bei  größeren 
Mengen  Phosphor  ein  gelber  Niederschlag. 

Chlorwasserstoffsäure.  Eine  mit  verdünnter  Salpetersäure  kalt 
gelöste  respektive  extrahierte  Probe  der  Asche,  die  zur  Prüfung  auf  die 
Halogenalkalien  vorteilhaft  durch  Mischen  der  Substanz  mit  Natrium- 
karbonat oder  -hydrat  und  gelindes  Glühen  bis  zur  eben  eintretenden 
Verkohlung  dargestellt  wird,  wird  filtriert  und  die  klare  Lösung  mit  Silber- 
nitrat geprüft.  Bei  Anwesenheit  von  Salzsäure  entsteht  ein  weißer,  käsiger 
Niederschlag,  der  sich  im  Licht  blaugi'au  färbt  und  in  einem  Cberschuß^ 
von  Ammoniak  vollkommen  löslich  ist. 

Broiiiwasserstoffsäure.  Der  beim  Anstellen  der  eben  beschriebenen 
Reaktion  mit  Silbernitrat  erhaltene  Niederschlag  ist  gelblichweiß  und  in 
Ammoniak  schwerer  löslich.  Vm  —  wie  meist  in  biochemischen  Versuchen 
—  geringe  Mengen  von  Brom  neben  Chlor  nachzuweisen,  wird  der  wässerige 
Aschenauszug  (Lösung  der  Halogenalkalien)  mit  Chlorwasser  versetzt  und  mit 
Chloroform  (oder  Schwefelkohlenstoff)  durchgeschüttelt.  Nach  einigen  Minuten 
setzt  sich  das  Cliloroform  am  Boden  ab  und  wird  durch  das  in  Freiheit 
gesetzte  Brom  braun  oder  gelb  gefärbt. 

PHbram^)  empfiehlt  für  die  Prüfung  auf  Spuren  von  Brom  die 
unter  Zusatz  von  Natriumhydrat  hergestellte  Asche  zu  extrahieren  und  mit 
einer  Silberanode  zu  elektrolysieren,  das  entstandene  Halogensilber  mit 
Natronlauge  und  Hydrazinhydrat  zu  zersetzen,  zu  filtrieren,  einzudampfen 
und  dann  durch  die  oben  geschilderte  Reaktion  auf  Brom  zu  prüfen. 


M  Effon  Pnbram,  Untersuchungen  über  das  Vorkommen  von  Brom  im  normalen 
tierischen  Organismus.  Zeitschr.  f.  physiol.  Chem.  Bd.  49.  S.  457  (1906). 
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Jodwasserstoff  gibt  bei  der  Reaktion  mit  Silbemitrat  gelbes  in 
Salpetersäure  und  Ammoniak  unlösliches  Jodsilber.  Bleibt  also  in  dem 
Halogensilher  auch  in  stark  ammoniakalischer  Lösung  ein  Teil  unlöslich, 
so  zeigt  das  die  Anwesenheit  von  Jod(-silber)  an.  Meist  sind  aber  die 
Jodmengen  in  tierischen  Organen  etc.  zu  gering,  um  durch  diese  Reaktion 
erkannt  werden  zu  können.  Sehr  kleine  Mengen  Jod  weist  man  nach, 
indem  man  in  dem  wässerigen  Aschenauszug,  ebenso  ^ie  vorher  das  Brom, 
aber  vorsichtig  ( I),  das  Jod  mit  Chlon^asser  oder  auch  mit  rauchender  Salpeter- 
säure in  Freiheit  setzt  und  mit  Chloroform  (oder  Schwefelkohlenstoff)  aus- 
schüttelt: die  Chloroformschicht  färbt  sich  jetzt  schön  violett.  (Siehe  auch 
das  tiber  die  quantitative  Bestimmung  des  Jods  Gesagte!) 

Sch\sierig  ist  die  Erkennung  von  Brom-  und  Jodwasserstoff- 
säure nebeneinanderM:  Man  setzt  erst  die  Jodwasserstoff  säure  mit 
rauchender  Salpetersäure  in  Freiheit,  bis  sich  die  Lösung  des  Chloroforms 
violett  färbt  (Jod).  Zu  einer  zweiten  Probe  setzt  man  Chlorwasser  und  Chloro- 
form tropfenweise  und  schüttelt.  Erst  färbt  sich  das  Chloroform  durch  das  frei 
gewordene  Jod  \iolett,  bei  weiterem  Chlorwasserzusatz  wird  aber  das  Jod  zu 
Jodsäiire  oxydiert,  die  \iolette  Farbe  verschwindet  und  bei  gleichzeitiger  (Gegen- 
wart von  Brom  tritt  jetzt  dessen  gelbe  Färbung  im  Chloroform  zutage. 

Fluorwasserstoff  wird  durch  seine  Fähigkeit,  Glas  anzugreifen, 
erkannt.  Die  auf  Fluor  zu  prüfende  Asche  wird  in  einem  Platintiegel  mit 
konzentrierter  Schwefelsäure  übergössen  und  der  Tiegel  mit  einem  noch 
nicht  gebrauchten  schrammen-  und  risselosen  llirglase  oder  Glasplättchen 
bedeckt,  das  man  folgendermaßen  präpariert  hat:  Man  überzieht  es  auf 
der  Innenseite  mit  einer  gleichmäßigen  dünnen  Wachs-  oder  Paraffinschicht 
und  ritzt  an  einigen  SteUen  mit  einem  stumpfen  Hölzchen  Figuren  oder 
Buchstaben  in  die  Wachsschicht,  so  daß  das  Glas  hier  vom  Wachs  un- 
bedeckt ist.  Jetzt  erwärmt  man  den  Tiegel  vorsichtig  auf  vielleicht  60^, 
wobei  sich  nur  W\isserdampfe  an  der  Wachsschicht  niederschlagen,  aber 
keine  Schwefelsäure  herausspritzen  darf.  War  Fluor  in  der  Substanz,  so 
werden  die  von  Wachs  unbedeckten  Stellen  des  (ilases  angeätzt,  und  man 
erkennt  nach  vorsichtigem  Reinigen  des  Glases  vom  Wachs,  besonders 
wenn  man  es  gegen  das  Licht  hält,  die  vorher  in  die  Wachsschicht  ge- 
schriebenen Figuren  matt  in  dem  durchsichtigen  (ila.se.  Die  Probe  ist  fein, 
erfordert  aber  Sorgfalt  und  etwas  Tbung. 

Kieselsäure  erscheint  als  ein  in  Salz-  und  Salpetersäure  unlöslicher, 
weißer  Rückstand,  der  beim  Abrauchen  mit  Fhißsäure  verschwindet.  Andere 
in  Säuren  unlösliche  Stoffe  dürften  sich  in  den  Aschen  der  bei  bio<»hemi- 
schen  Versuchen  zu  untersuchenden  Substanzen  kaum  finden. 

Quantitative  Analyse. 

Ik*i  der  I^schreibung  der  (piantitativen  Aschenanalyse  können  in 
diesem  Buche  nur  diejenigen  Mineralstoffe  berücksichtigt   werden,  die  bis- 

'•  Prot  an  (tithrfirt,  ÜbiT  den  Nachweis  von  Brom  und  Jod  im  Harn.  Zoitschr. 
f.  ph>>iol.  (  h»Mi..  Bd  38.  S.  1G5-  1G9  (1903). 

Abdrrhald'-ti.  Haudbach  d»r  biocheniitchen  Arb«it0inetbod«ii.  I.  26 
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her  einige  Bedeutung  für  unsere  biochemischen  Studien  gewonnen  haben. 
Handelt  es  sich  einmal  um  die  Bestimmung  des  einen  oder  des  anderen 
selteneren  Elementes,  so  muß  auf  die  Hand-  und  Lehrbücher  der  quanti- 
tativen Analyse  verwiesen  werden.  ^  Speziell  für  die  Harnanalyse*)  ist  das 
vorzügliche  Werk  von  Huppert- Neubauer- Vo ff el^)  ein  wertvoller  Mentor.*) 
VAne  quantitative  Analyse  muß  unter  allen  Umständen  exakte 
Werte  liefern.  Dazu  gehört  zu  allererst,  sich  selbst  davon  zu  überzeugen, 
daß  man  die  anzuwendende  Methode  beherrscht.  Das  geschieht  am  besten, 
indem  man  sie  erst  einmal  an  einer  Substanz  von  bekanntem  Gehalt 
an  dem  betreffenden  Mineralstoff  (z.  B.  einem  reinen  Salze)  übt  und  so 
sich  selbst  und  die  Methode  kontrolliert.'*)  Das  zweite  ist,  daß  man  zum 
mindesten  zwei  voneinander  unabhängige  Bestimmungen  mit  gut  über- 
einstimmenden Endresultaten  ausführt.  Nur  ein  geübter  Analytiker  kann 
einmal  —  wenn  es  nicht  anders  geht  —  eine  ihm  sehr  geläufige  Be- 
stimmung nur  einmal  ausführen,  sollte  aber  auch  dann  dies  Resultat  mit 
einem  großen  Fragezeichen  versehen!  Diese  allgemein  bekannte  Regel 
sei  gerade  hier  besonders  hervorgehoben,  weil  der  Aschengehalt 
gerade  des  biochemischen  Analysenmaterials  meist  sehr  gering  ist.  Nun 
sind  die  meisten  quantitativen  Aschenanalysen  Fällungsanalysen,  bei  denen 
die  Genauigkeit  von  der  Menge  des  Niederschlags,  den  man  geglüht 
oder  getrocknet  zur  Wägung  bringt,  abhängt.  Da  auch  die  beste  Doppel- 
analyse Differenzen  von  \U-  1  mff  zwischen  den  beiden  Endwägungen 
unmöglich  venneidon  kann ,  aber  auch  solche  von  2  mff,  ja  bei  manchen 
Methoden  von  i\mff  sehr  wohl  vorkommen  können,  so  erhellt  daraus,  daß 
10  niff  überhaupt  die  allergeringste  Menge  sind,  die  man  zur  Wägung 
bringen  darf,  um  überhaupt  ein  annehmbares  Resultat  zu  erhalten.  Am 
günstigsten  ist  es,  ca.  100-  200 ///y  anzuwenden;  eine  Differenz  von  Inig 
stellt  dann  nur  eine  Abweichung  von  0*5 — 1%  vom  Werte  dar.  Da  gerade 
dieser  Punkt  berührt  wird,  so  sei  betont,  daß  man  die  zur  Analvse 
zu  verwendende  Substanzmenge  stets  nach  dem  Gewicht  des  zu 
erwartenden  Niederschlages,  (Hührückstandcs  etc.,  d.h.  nach  dem 
Gehalt  der  Analvsensubstanz  an  den  zu  untersuchenden  Ele- 
menten  bemessen  muß,    der  ja  angenähert   meist  bekannt  sein  dürfte. 


^)  Vgl.   Trend weUy  Fresenius,  Friedheim  1.  c. 

•)  Carl  Friedheim,  Leitfaden  für  die; quantitative  chemische  Analyse.  (Carl  Habel, 
Berlin.) 

')  Neuhau4ir,  Vogel  und  Ifupperf,  Anleitung  zur  qualitativen  und  quantitativen 
Analyse  des  Harns.  X.  Aufl. 

*)  Vgl.  auch  F.  HoppC'Seyler  und  H,  Thierf eider,  Handhuch  der  physiologisch- 
und  pathologisch-chemischen  Analyse.  Aug.  Hirschwald.  Berlin.  8.  Aufl.  1909. 

^)  Man  kann  z.  B.  auch  mehrere  Salze  mischen  und  aschefreien  Zucker  hinzu- 
geben und  dann  verascheu.  Nimmt  man  zu  diesen  Vorübungen  Mengen  der  einzelnen 
Elemente,  die  den  im  „Ernstfalle'*  vorkommenden  entsprechen,  so  kann  man  mit  wenig 
Zeitverlust  sich  eine  große  (Jbung  und  Sicherheit  in  der  quantitativen  Aschebestimmung 
aneignen.  Diese  Methode  ist  vor  allem  deshalh  vorteilhaft,  weil  eine  Kontrolle  möglich 
ist  Gut  übereinstimmende  Doppelanalysen  brauchen  an  und  für  sich  noch  durchaus 
nicht  für  ein  richtiges  Resultat  zu  sprechen.  Der  Herausgeber. 
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bei  der  Darstellung  der  Versuchsergebnisse  niemals  fehlen.    Manche  mühe- 
volle Arbeit  und  mancher  voreilige  Schluß  kann  so  erspart  werden. 

Dagegen  findet  man  oft  eine  übertriebene  „Genauigkeit"  an 
einer  Stelle,  wo  sie  ganz  unangebracht  und  tiberflüssig  ist,  nämlich  beim 
Abwägen  etc.  der  Aualysenprobe.  Sagen  wir,  wir  wollten  in  einem  frischen 
Organ  A  die  Menge  eines  Elementes  X  bestimmen  und  A  enthalte  ca.  0*P/o  X. 
Wir  haben  ca.  KX)^^  A  zur  Veriügimg,  nehmen  also  2  Proben  von  ca.  bOg. 
Es  ist  jetzt  ganz  überflüssig,  ja  fast  unsinnig,  diese  50.9  ^^^*  ^^ 
Zehntel  Milligi'amme  genau  abwiegen  zu  wollen.  Denn  wir  erhalten  aus 
bOg  A  ca.  005^  X.  Ob  wir  00500^  oder  OOoOl  ^r  haben,  kann  unsere 
Wage  vielleicht  eben  noch  feststellen.  Ob  nun  die  O'Obg  in  bOOOg  oder  in 
5001  y  vorhanden  sind,  macht  einen  \iel  geringeren  Fehler  aus,  als  wenn 
wir  0'0500  oder  0'0501  in  einer  dieser  beiden  Substanzmengen  hätten. 
Demnach  würde  es  nur  ein  Zeichen  mangelnden  analytischen  Verständnisses 
sein,  wollte  man  die  Analysensubstanz  exakter  als  auf  einige  Milligramme 
genau  abwägen. 

Folgende  Mineralstoffe  können  wir  im  normalen  tierischen  und  pflanz- 
lichen ( )rganismus  finden : 

Arsen,  Brom,  Calcium  (Cerium),  Chlor,  Eisen,  Fluor,  Jod,  Kalium^ 
Kupfer,  Lithium,  Magnesium,  Mangan,  Natrium,  Phosphor,  Schwefel,  Silicium 
(Zink). 

Von  diesen  dürften  besonders  interessieren:  K,  Na,  Fe,  Mg,  Ca,  CI^ 
S,  P,  eventuell  Mn  und  AI,  diejenigen  Fllemente,  deren  Menge  wir  in 
einer  sogenannten  vollstitndigen  Aschenanalyse  zu  ermittehi  pflegen.  Die 
Bestimmung  dieser  Elemente  wird  ganz  ausführlich  beschrieben  werden ,  die 
der  wichtigsten  anderen  im  Ansclduß. 

Wie  bei  der  (|ualitativen  Analyse  kann  man  einige  dieser  FJement^, 
nämlich  Kalium,  Natrium,  Calcium,  Magnesium  (eventuell  auch  Silicium)^ 
ferner  Chlor,  Phosphor  und  auch  Schwefel  in  einer  Probe  zusammen 
bestimmen,  während  für  die  anderen  Elemente  gesonderte  Proben  ei- 
iOrderlich  sind. 

Die  Bestiiiimung  von  Ca,  Mg,  K,  Na  etc.  soll  zuerst  in  einer 
Glühasche,  dann  in  einer  Säuregemischveraschung  beschrieben 
werden,  wobei  die  ^'orteile  beider  Methoden  diskutiert  werden.  Die  zur 
Bestimmung  von  Ca,  Mg,  Na,  K  dienende  Probe  wird  unter  den  vorher  be- 
schriebenen Vorsichtsmaßregeln  (gelinde  Hitze,  Extraktion)  verascht  respektive 
nur  verkohlt,  und  die  Asche  in  einem  Schälchen  -  am  besten  in  einer 
Platinschale  —  mit  Wasser  durchfeuchtet  und  dann  mit  ca.  10  -äOciw^ 
verdünnter  Sabcsäure  vorsichtig  versetzt  und  sofort  mit  einem  Uhrglase 
bedeckt.  Dann  erwärmt  man  langsam  auf  einem  Wasserbade,  bis  die  ge- 
samte Kohlensäure  der  Asche  ausgetrieben  ist.  Das  l'hrglas  wird  jetzt  mit 
Wasser  (Spritzflasche)  in  die  Schale  hinein  abgespiUt,  der  Inhalt  der  Schale 
zur  Trockene  verdampft  und  dann  noch  weiter  auf  dem  Wasserbade  erhitzt, 
bis  er  staubtrocken  ist.  Der  Rückstand  wird  mit  wenigen  Kubikzentimetern 
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konzentrierter  Salzsäure  durchfeuchtet,  mit  einem  Glasstabe  durchgerührt, 
«twaige  Klümpchen  vorsichtig  zerdrückt  —  solange  sie  feucht  sind,  niemals 
wenn  sie  trocken  sind!  —  und  wieder  zur  Staubtrockene  eingedampft.  Ist 
dieser  Prozeß  noch  2 — 3mal  wiederholt,  so  wird  die  Schale  bei  ca.  120®  ge- 
trocknet; jetzt  ist  alle  Kieselsäure  in  der  Asche  unlöslich  geworden.  Man 
nimmt  nun  den  Rückstand  mit  ca.  10  cm^  Salzsäure  und  etwas  heißem  Wasser 
auf,  filtriert  die  Lösung  durch  ein  kleines  Filter,  wäscht  Schale  und  Filter 
mit  heißem  Wasser,  dem  man  zuerst  einige  Tropfen  Salzsäure  zusetzt, 
gründlich  aus.  Will  man  Alkalien  und  Erdalkalien  bestimmen,  so  filtriert 
man  zweckmäßig  in  einen  Meßkolben  von  250  cm»  Inhalt,  in  dem  man  die 
Lösung  (Filtrat  und  Waschwasser),  wenn  sie  erkaltet  ist,  bis  zur  Marke 
mit  Wasser  auffüllt.  Will  man  nur  Alkalien  oder  nur  Erdalkalien  be- 
stimmen, so  filtriert  man  in  ein  Becherglas  von  ca.  500  cm^  Inhalt. 

Der  Rückstand  besteht  aus  Kieselsäure  und  Kohle.  Will  man  beide 
Bestandteile  (zur  Umrechnung  auf  „Reinasche")  bestimmen,  so  filtriert 
man  durch  ein  bei  105®  im  Trockenschranke  getrocknetes  und  gewogenes 
aschefreies  Filter  ^es  ist  nur  nötig.  Gewicht  eines  Wägegläschens  plus 
trockenem  Filter  festzustellen),  trocknet  das  Filter  im  Trichter,  bringt  es 
dann  samt  Inhalt  in  das  (gleiche)  Wägegläschen  zurück  und  trocknet 
dieses  bis  zur  Gewichtskonstanz  bei  105^  Die  Gewichtszunahme  ist  gleich 
Kohle  plus  Kieselsäure.  Durch  Verbrennen  des  Filters  in  einem  gewogenen 
Tiegel  und  Glühen  —  eventuell  einige  Minuten  in  der  Gebläseflamme  — 
wird  die  Kohle  verbrannt  und  das  Gewicht  der  Kieselsäure  ermittelt.  Die 
Gewichtsdifferenz  entspricht  der  Kohle.  Will  man  die  Kohle  nicht  be- 
stimmen, sondern  nur  die  Kieselsäure,  so  braucht  man  das  Filter  nicht 
zu  wägen  und  verbrennt  es  mit  der  Kohle  plus  Kieselsäure  direkt,  wenn 
man  wUl,  noch  feucht,  in  einem  Platintiegel. 

Der  Teil  der  salzsauren  Lösung,  der  für  die  Bestimmung  der 
Erdalkalien  dienen  soll,  wird  mit  Ammoniak  so  lange  neutralisiert,  bis 
eben  ein  Niederschlag  entsteht,  dann  mit  einigen  Tropfen  Essigsäure 
sauer  gemacht,  so  daß  die  Lösung  ganz  schwach  danach  riecht,  ca.  30c^m* 
einer  konzentrierten  Ammoniumacetatlösung  (dargestellt  durch  Zerfließen- 
lassen des  sehr  hygroskopischen  kristallisierten  Ammoniumacetats  an  der 
Luft)  zugegeben,  vorsichtig  aufgekocht,  das  ausgefällte  Eisen-  etc.  phosphat 
abfiltriert  und  ausgewaschen.  Jetzt  könnte  man  im  Filtrat  den  Kalk  als 
Oxalat  fällen  —  aber  in  essigsaurer  Lösung,  um  nämlich  die  Bildung  von 
phosphorsaurem  Kalk  zu  vermeiden  (oxalsaurer  Kalk  ist  in  Essigsilure  un- 
löslich, phosphorsaurer  löslich).  Diese  Methode  wird  auch  in  \ielen  Lehr- 
büchern beschrieben  und  oft  angewandt.  Ich  halte  es  nach  meinen  Er- 
fahrungen nicht  nur  für  exakter,  sondern  nach  geringer  Übung  auch  für 
bequemer,  erst  die  Phosphorsäure  herauszubringen.  Dann  geht  einem  zwar 
die  Bestimmung  der  Eisen-  (Aluminium-  etc.)  phosphate  verloren.  Das  ist 
aber  gar  kein  Unglück;  denn  anfangen  kann  man  damit  doch  nicht  mehr, 
als  seine  Analysenresultate  zu  100%  ergänzen.  Als  (luantitative  Bestimmung 
kommt  dieses  Verfahren  nicht  in  Betracht. 
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Ich  gehe  deshalb  so  vor,  daß  ich  nach  dem  Neutralisieren  mit  Ammoniak 
soviel  Eisenchlorid  zugebe  (5 — lOc^w*  einer  lO^/oig^n  Lösung),    daß  alle 
Phosphorsänre  an  Eisen  gebunden  und  also  jetzt  bei  Zusatz  des  Ammonium- 
acetats  als  phosphorsaures  Eisen  ausgefällt  wird.  Der  jetzt  bei  Fällung  mit 
Ammoniumacetat   in   schwach   essigsaurer  Lösung   entstehende    rotbraune 
Niederschlag  von  basisch -essigsaurem  und  phosphorsaurem  Eisen  hat  die 
Neigung,  sehr  leicht  wieder  in  Lösung  zu  gehen  und  muß  deshalb  gleich 
nach  dem  Aufkochen  und  Absitzenlassen  filtriert  werden.    Das  macht  man 
am  besten  so,  daß  man  die  überstehende   Flüssigkeit   durch  zwei   Filter 
abgießt  und  schnell  den  Niederschlag  auf  dem  Filter  mit  einer  heißen  sehr 
verdünnten  Lösung  von  Ammoniumacetat  auswäscht.^)  Die  Hauptmasse  im 
Becherglas  reinigt  man  besser  durch  l'mf allen:  Der  Niederschlag  wird  mit 
einigen    Tropfen    Salzsäure    gelöst,    mit    100 — 200  cni^  Wasser   verdünnt, 
dann  mit  Ammoniak   neutraUsiert  und  mit  Ammoniumacetat  in  schwach 
essigsaurer  Lösung  ganz  genau  wie  vorher  gefällt.   Nach  dem  Abdekantieren 
des  Waschwassers  durch  die  Filter  kann  man  den  Niederschlag  noch  ein- 
bis  zweimal    mit    heißer    verdünnter    Ammoniumacetatlösung    auswaschen. 
Ganz  besondere  Sorgfalt  hat  man  {larauf  zu  verwenden,  daß  der  Eisen- 
niederschlag niemals  auf  dem  Filter  trocken  wird;  ist  das  nändich  geschehen, 
so  läuft  er,   sobald  er  \sieder  mit  W^asser  in  Berührung  kommt,  durchs 
Filter  wie   eine    kolloidale    Eisenhydroxydlösung.    Das  Filtrat  vom  Eisen- 
niederschlag muß  absolut  blank  sein  und  darf  keine  Spur  einer  rötlichen 
Farbe  zeigen.    Übersättigt  man  jetzt  mit  Ammoniak,   so   darf  weder  ein 
Niederschlag  noch  eine   Trübung  entstehen.    Das  so  ammoniakalisch  ge- 
machte   Filtrat    wird    zum    Sieden    erhitzt    und  in   der    Siedehitze    unter 
vorsichtigem  Lüften  des  Uhrglases  durch  Zusatz  einer  Ammoniumoxalat- 
lösung  der  Kalk  als  Oxalat  gefällt.    Da  beim  Zusatz  des  Oxalats  stets 
heftiges  Schäumen  eintritt,  darf  man  das  Becherglas  vorher  höchstens  zu 
zwei  Drittel  füUen.  Man  läßt  den  Oxalsäuren  Kalk  6 — 10  Stunden  absitzen 
und   filtriert.    Beim  Filtrieren  von  Niederschlägen,  die  wie  Calciumoxalat 
(oder  Baryumsulfat)  die  Neigung  haben,  manchmal  durchs  Filter  zu  laufen, 
kann  man  sich  oft   unnütze  Arbeit  dadurch  ersparen,  daß  man   erst   die 
über    dem  Niederschlag    stehende    Flüssigkeit,    ohne    diesen    aufzuwirbeln, 
abfiltriert,  jetzt  aber,  ehe  der  Niederschlag  selbst  filtriert  wird,  das  unter 
dem  Trichter  stehende  Becherglas  etc.  wechselt.    Man  vermeidet  so,  daß, 
wenn  etwas  von  dem  Niederschlag  durchlaufen  sollte,  die  ganze  vorher 
klar  filtrierte  Flüssigkeitsmenge  noch  einmal  filtriert  werden  muß;  man 
braucht   in    diesem    Falle   nur   die   wenigen   Kubikzentimeter,    die    trübe 
durchgelaufen  sind,  noch  einmal  aufs  Filter  zu  bringen.    Den  Inhalt  des 
ersten  und  zweiten   Becherglases   nachher  zu  vereinigen,  ist  eine  kleine 
Mühe.    Das  Filter  mit  dem  gut  ausgewaschenen   Calciumoxalat  wird  am 
besten  in  einem  Platintiegel  verascht,  dann  im  Bunsenbrenner,  zuletzt  im 


*)  Wenn  man  vviU,  kann   man  das  FUter  verbrennen,  glühen  und  die  Phosphate 
von  Eisen  und  Aluminium  so  bestimmen. 
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ViStündiges  Glühen  mit  einem  Dreibrenner  das  Ammoniummagnesium- 
phosphat in  Magnesiumpyrophosphat  über  (100  Teile  Mg^PjOy  =  21*62  Mg 
oder  3604 MgO). 

Mit  Vorteil  kann  man  sich  hier  auch  eines  Goochtiegels  be- 
dienen. M  Er  kann  auch  zur  Filtration  anderer  nicht  zu  feiner  Nieder- 
schläge angewandt  werden  (siehe  z.  B.  nachher  Chlorsilber  und  Kalium- 
platinchlorid) und  bietet  gegenüber  dem  gewöhnlichen  Filter  zwei  Vor- 
teile: die  Reduktion  durch  das  verbrennende  Papier  fällt  fort,  und  man 
kann  durch  den  festen  Asbest  das  Filtrat  sehr  schnell  unter  ziemlich 
starkem  tjberdruck  abpressen  (respektive  Unterdnick  absaugen).  Zuerst 
wird  der  durchlöcherte  Boden  des  Goochtiegels  (vgl.  Fig.  501)  mit  einem 
feinen  dichten  Asbestpolster  versehen.  Der  Tiegel  wird  gesäubert,  mit 
Hilfe  des  Aufsatzes  auf  einer  Saugflasche  befestigt  (vgl.  Fig.  502)  und 
diese  nach  Einschaltung  einer  Waschflasche  mit  der  Wasserstrahlluft- 
pumpe oder  dem  Vakuum  verbunden.  In  einer  Pulver- 
flasche hat  man  feingeschnittenen,  durch  (Tlühen  und 
Auskochen  mit  Königswasser  gereinigten,  dann  mit  Wasser 
ausgewaschenen  Asbest  mit  destilliertem  Wasser  auf- 
geschwemmt. Man  schüttelt  diese  Mischung  durch  und 
gießt  etwas  von  dem  Asbest  in  den  Tiegel  und  saugt 
ab.  Je  nachdem  man  die  Asbestaufschwemmung  längere 
oder  kürzere  Zeit  nach  dem  Umschütteln  sedimentieren 

läßt,  erhält  man  einen  feineren  oder 

gröberen  Asbest.  Das  untere  Polster 

soll  ans  gröberem  Asbest  bestehen 

und  gerade  so  stark  sein,  daß  man, 

wenn   der  Tiegel   gegen  das  Licht 

gehalten  wird,   und   man  von  der 

Öffnung   hineinblickt,    die    Löcher 

des  Bodens  nicht  mehr  sieht.  Lst 
das  Asbostpolster  so  hergerichtet,  so  wird  die  kleine  Siebplatte  darauf  gelegt 
und  noch  etwas  feiner  Asbest  daraufgegeben  und  jetzt  so  lange  mit  Wasser 
ausgewaschen,  bis  keine  Asl>estflöckchen  mehr  im  Filtrat  erscheinen,  dann 
wird  der  Tiegel  in  einen  Untersatz,  einem  anderen  Tiegel  aus  Porzellan, 
gesetzt  und  bei  120**  getrocknet  und  mit  Untersatz  gewogen.  Der 
Tiegel  wird  nun  wieder  auf  die  Saugflasche  gebracht  und  der  Niederschlag 
abgesaugt  und  ausgewaschen.  Dann  kommt  der  Tiegel  wieder  in  den 
Untersatz,  wird  mit  diesem  getrocknet,  geglüht  und  gewogen.  Jetzt 
—  und  das  ist  ein  weiterer  Vorteil  ist  der  Tiegel  für  eine  neue  Be- 
stimmung fertig.  Man  kann  8-4  Niederschläge  natürlich  derselben 
Art  -  auf  einem  Goochtiegel  hintereinander  sammeln,  ohne  das  Asbest- 
polster erneuem  zu  müssen.  Das  wichtigste  bei  der  Handhabung  des 
Goochtiegels  ist,   daß  man  während   des  Filtriei^ens  und  Auswaschens  das 


Siebplatte 


Tirgel 


Fig.  ISO  1. 


Fig.  602. 


M  Vgl.  hierzu  auch  S.  103  ff. 
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Asbestpolster  nicht  aufrührt,  sondern  immer  von  der  Saugscheihe  bedeckt 
hält  Der  Ammoninmmagnesiumphosphatniederschlag  wird  zweckmäßig  nach 
dem  Auswaschen  noch  mit  einer  10%igen  Ammoninmnitratlösung  durch- 
feuchtet bevor  er  getrocknet  wird. 

Will  man  das  Mangan  ebenfalls  bestimmen >),  so  muß  schon  die 
Ausfällung  des  Eisenphosphates  etwas  anders  vorgenommen  werden.  Man 
verdünnt  die  salzsaure,  Ferrichlorid  enthaltende  Lösung  auf  ca.500cfif* 
und  neutralisiert  sie  in  einer  Schale  kalt  mit  einer  Xatriumkarbonatlösung 
unter  stetem  Umrühren  so  lange,  bis  eben  ein  Niederschlag  entsteht,  den  man 
durch  Zusatz  von  Salzsäure  gerade  nieder  auflöst  setzt  zu  der  tief  braun- 
roten Flüssigkeit  Natriumacetat.  kocht  schnell  auf.  läßt  den  Eisennieder- 
schlag absitzen  und  filtriert  ihn  mö^ichst  heiß  unter  Auswaschen  mit 
siedendem  Wasser.  Das  Filtrat  ^ird  in  der  Kälte  wieder  mit  Natrium- 
karbonat versetzt,  bis  eben  eine  schwache  weiße  Fällung  entsteht,  diese 
durch  Kssigsäure  gerade  wieder  gelöst  und  die  zum  Sieden  erhitzte 
Flüssigkeit  mit  Bromwasser  versetzt.  Von  dem  ausfallenden  braunen 
Niederschlag*),  der  meist  noch  etwas  Calcium  enthält  wird  abfiltriert,  der 
Inhalt  des  Filters  soweit  als  möglich  in  das  alte  Becherglas,  in  dem  es 
gefällt  war.  hineingespritzt  und  auch  der  Rest  mit  etwas  heißer  kon- 
zentrierter Salzsäure,  der  man  schweflige  Säure  zugesetzt  hat  in  dasselbe 
Bechei^as  hineingelöst  das  man  jetzt  unter  den  Trichter  steUt  Die 
so  erhaltene  Lösung  des  gesamten  Manganniederschlages  ^ird  mit  einigen 
Kubikzentimetern  Wasserstoffsuperoxyd  versetzt,  ammoniakalisch  gemacht 
und  so  lange  zum  Sieden  erhitzt,  als  noch  eine  (iasent\^icklung  stattfindet. 
Der  nieder  ausfallende  braune  Niederschlag  wird  abfiltriert,  mit  heißem 
Wasser  ausgewaschen  und  durch  starkes  (ilühen  im  ( tebläse  in  Mn,  i  \ 
überführt  und  als  solches  gewogen:  100 Teile  Mn,  ( \  =  720:> Mn< )  =  9n MnO. 

Die  vereinigten  Filtrate  der  ersten  (Bromwasser-)  und  der  zweiten 
(H,(>,-)  Fällung  dienen  nach  Ansäuern  und  Eindampfen  zur  Entfernung 
des  Broms  zur  weiteren  Analyse  (Calcium.  Magnesium). 

Will  man  Alamlniam  von  Eisen  trennen,  um  auch  den  Alimiinium- 
gehalt  zu  ermitteln  -  das  Eisen  ist  am  besten  immer  nach  XeunianpK  siehe 
später,  niemals  hier  quantitativ  zu  bestimmen  -.  so  löst  man  den  aus- 
gefällten und  gut  ausgewaschenen  .VI  Fe-Phosphatniederschlag  mit  Salzsäure 
vom  Filter  in  eine  Porzellans<*hale,  macht  die  Lösung  hier  durch  Zusatz 
von  reiner  Kaliumhydratlösung')  stark  alkalisch,  kocht,  verdünnt  mit 
heißem  Wasser  und  filtriert  bald  nach  dem  Absitzen  des  Niederschlages, 
der  nur  Eisen  enthalten  sollte,  während  das  Aluminium  als  .\luniinat  in 
Lösung  gegangen  ist.    Nochmaliges  Umfallen   des   Eisenniederschlages   ist 


U  Nach  Friedh^im,  S.201-2<>2  und  245—247. 

')  I)ies«*r  Nif'dtTsrlilAir  kann  direkt  durch  Glühen  in  Mo,  0^  Ql»eri(reführt  werden. 
Eine  nochnialiire  I  rnfällung.  Reiniierunfr  ist  nicht  unbedingt  erforderlich,  doch 
gerade  bei  Aiiah'ii'u  von  Tier-  und  Pflanzen  teilen  deshalb  empfehlenswert,  weU 
wir  hier  nifi^t  viel  Calrium  und  weni^  Mangan  haben. 

>)  ('ber  (iosfn  DarvteUung  iiehe  qualitative  TrenDtmg  ron  Eisen  und  Aluminium. 
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angebracht.  Im  Filtrat  wird  das  Aluminium  nach  Ansäuern  der  Lösung 
mit  Salzsäure  durch  Übersättigen  mit  Ammoniak  in  der  Siedehitze  gefällt^ 
filtriert  und  ausgewaschen,  der  Niederschlag  mit  dem  Filter  verbrannt, 
geglüht  und  als  AI, 0,  gewogen.    100  Teile  AI,  0,  =  5294  Teile  AI. 

Der  zweite  Teil  der  salzsauren  Lösung,  der  zur  Alkalibestim- 
mung  dienen  soll  <  respektive  eine  besondere  Probe  der  vorsichtig  unter 
Extrahieren  —  aber  ohne  ii^nd  einen  Zusatz  —  veraschten  Substanz 
nach  Abscheiden  der  Kieselsäure  etc.)  \iird  mit  etwas  Eisenchlorid  ver- 
setzt und  zur  Trockene  verdampft,  der  Rückstand  mit  einigen  Tropfen  Salz- 
säure und  heißem  Wasser  aufgenommen  und,  wenn  nötig,  filtriert.  Diese 
Lösung  wird  erst  mit  Bariumchlorid  versetzt,  so  lange  noch  ein  Nieder- 
schlag von  Banumsulfat  entsteht,  dann  mit  Barvtwasser  stark  alkalisch 
gemacht,  filtriert  und  der  Niederschlag  gut  ausgewaschen.  Im  Filtrat 
wird  duivh  Kochen  mit  Ammoniak  und  Ammoniumkarbonat  der  Rest  von 
Ba,  Ca  etc.  gefällt ,  vom  Niederschlage  abfiltriert  und  dieser  mit  heißem 
Wasser  ausgewaschen.  Filtrat  und  Waschwasser  werden  in  einer  nicht  zu 
großen  Schale  auf  dem  Wasserbade  zur  Trockene  verdampft,  getrocknet  und 
die  Ammonsalze  vorsichtig  abgeraucht  (siehe  vorher).  Hierbei  darf  nicht  zu 
stark  erhitzt  werden.  In  der  gleichen  Schale  wird  dann  die  Fällung 
mit  wenig  Ammoniak  und  Ammonkarbonat  wiederholt;  meist  muß  übrigens 
diese  Fällung  mit  Ammoniak  und  Ammonkarbonat  mehrmals  wiederholt 
werden.  Das  Filtrat  wird  jetzt  in  eine  gewogene  Platinschale  hineinfiltriert, 
auf  dem  Wasserbade  eingedampft  und  nach  dem  Trocknen  und  Abrauchen 
der  Ammonsalze  der  Rückstand  mit  einem  Tropfen  Salzsäure  durchfeuchtet, 
geti*ocknet,  voi*sichtig  geglüht,  bis  eben  die  Chloride  zu  sintern  beginnen, 
und  gewogen.  M  Wir  erhalten  so  das  Gewicht  des  Kalium-  und  Natrium- 
chlorids.  Jetzt  gibt  es  zwei  weitere  Wege:  entweder  man  verwandelt  die 
Chloride  in  Sulfate  und  berechnet  dann  indirekt  den  Anteil  Kalium  und 
Natrium  au  der  Summe  der  .Vlkalien  oder  man  bestimmt  das  Kalium  direkt, 
was  zwar  teui*er  ( Platinchlorid  I),  aber  di>ch  wohl  exakter  ist.  Zu  diesem  Zweck 
wenleu  die  Alkahchloride  in  einigen  Tropfen  Salzsäure  und  heißem  Wasser 
gi^löst  und  jetzt  soviel  Platiuchlorid  zugesetzt,  wie  nötig  wäre,  um 
den  ganzen  Niederschlag  in  Natriumplatinchlorid  zu  verwandeln, 
wenn  er  nur  aus  Natriumchlorid  bestehen  ^ürde.  Der  Sinn  dieser 
Angabe  ist  folgender:  Nur  wenn  beide  Alkalisalze  in  Platindoppelsalze 
übei*gefUhrt  werden,  ist  die  spätere  Trennung  quantitativ,  bleibt  aber 
Koi'hstdz  als  solches  vorhanden,  so  fällt  dieses  auch  mit  Alkohol  aus  und 
erscheint  l>eini  Kiüium.  Wir  nehmen  deshalb  den  ungünstigsten  Fall,  daß 
nämlich  der  ganze  Xieilerschlag  der  Summe  der  Chloride  ganz   aus   dem 


M  Wiirde  mau  die  Chloride  vorher  in  Sulfate  überführen  and  die  Summe  der 
Sulfate  be^timmeu.  so  kanu  mau  zwar  ohne  Gefahr  stärker  ^ühen.  weil  die  Sulfate 
Tiel  hitzebestaudi^er  siud.  hat  aber  eine  recht  umstiüidliche  Operation  nötig,  um  die 
sich  zuerst  bildeudeu  Alkalibisulfate  zu  zersetzen  (Erhitzen  im  NH^-Strom)  und  nachher 
Tor  der  riatiQohloridtreuuuusf  eiue  Ausfälluu^  der  Schwefelsaure  Torzunehmen,  ohne 
einen  Überschuß  von  Baryum  in  die  Lösimg  bringen  zu  dürfen. 
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Bestimmung  des  Calciums  in  einer  Säuregemischasche. 

L  Oxydimetrische  Bestiinmung  des  Calciums  unter  Benutzung  der 

Säuregemischveraschung  nach  Neumann. 

Prinzip.  Die  Substanz  ^^ird  durch  Säuregemischveraschung  zerstört, 
die  Aschenlösung  nach  dem  Übersättigen  durch  Ammoniak  mit  Ammon- 
oxalat  versetzt  und  das  nach  längerem  Stehen  in  der  Wärme  ausgeschiedene 
Calciumoxalat  mit  Kaliumpermanganat  titriert. 

Erforderliche  Lösungen. 

1.  Etwa  yV  oder  (bei  geringen  Kalkmengen)  etwa  /^Kalium- 
permanganatlösung;  man  löst  etwa  3*5  g  Kaliumpermanganat 
(oder  die  Hälfte)  in  1  /  Wasser. 

2.  -j\-Oxalsäurelösung. 

3.  Reine  nitritfreie  Salpetersäure.  Einige  Kubikzentimeter  derselben 
dürfen  erwärmt  1 — 2  Tropfen  der  Kaliumpermanganatlösung 
nicht  entfärben. 

Ausführung  der  Kalkbestimmung:  Die  Substanz  wird  der 
Säuregemischveraschung  untenvorfeu.  Die  mit  der  dreifachen  Menge  Wasser 
etwa  10  Minuten  gekochte  Aschenlösung  \Nird  mit  Ammoniak  übersättigt 
und  nach  Zusatz  von  Ammonoxalat  ca.  1  Stunde  lang  auf  dem  Wasser- 
bade erwärmt.  Dabei  scheidet  sich  alles  Calcium  als  Oxalat  ab.  Dann 
dekantiert  man  die  überstehende  Flüssigkeit  durch  ein  kleines,  aschefreies 
Filter  von  etwa  H  ctyi  Radius  ab,  indem  man  so  wenig  wie  möglich  von 
dem  Niederschlag  auf  das  Filter  bringt  und  wäscht  mit  warmem  Wasser 
unter  fortgesetztem  Dekantieren  so  lange  aus,  bis  eine  Probe  des  Filtrats 
nach  dem  Ansäuern  mit  nitritfreier  Salpetersäure  und  Erwärmen  einen 
Tropfen  der  zur  Titration  verwendeten  Permanganatlösung  nicht  mehr 
entfärbt.  Durch  diese  Prüfung  kann  man  die  völlige  Entfernung  von  Oxal- 
säure und  salpetriger  Säure,  die  von  der  Veraschung  herrührt,  erkennen; 
ihre  Anwesenheit  würde  die  Titration  mittelst  Permanganat  beeinflussen. 
Sodann  löst  man,  indem  man  den  Trichter  mit  Filter  auf  den  Kolben 
stellt,  der  die  Hauptmenge  des  Niederschlages  enthiilt.  die  kleinen  Mengen 
Calciumoxalat  auf  dem  Filter  mit  heißer  nitritfreier  Salpetersäure  in 
den  Kolben  hinein  und  wäscht  mit  heißem  Wasser  völlig  aus.  Man  hat 
dann  allen  Kalk  in  der  salpetersauren  Lösung  im  Kolben  und  titriert 
nun,  indem  man  die  Lösung  auf  70  80<^  erwärmt,  je  nach  der  Kalk- 
menge mit  einer  etwa  jV  oder  y\j-Permanganatlösung,  deren  Gehalt  man 
jedesmal  durch  Titrieining  mit  10  cw*  /^-Oxalsäure  kontrolliert  bis  zur 
deutlichen,  bleibenden  Rotfärbung.  Es  ist  hierbei  noch  zu  beachten,  daß 
sich  die  ersten  Tropfen  häufig  erst  nach  einiger  Zeit  entfärben,  und  es  sich 
empfiehlt,  die  Flüssigkeitsmengen  hei  der  Titerstellung  und  bei  der  Haupt- 
titration annähenid  gleich  zu  nehmen.  Genau  ebenso  kann  man  das  aus 
einer  Glühasche  gefällte  Calciumoxalat  nach  Lösen  mit  Salpetersäure 
titrieren. 
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IL  Die  gravünetrische  Bestimmung  des  Calciums  in  einer  Säure- 

gemischaschenlösung. 

Nach  Aron^)  kann  man  dieselbe  bei  Anwesenheit  von  nicht  zu  viel  Alkali 
und  Abwesenheit  von  Kieselsäure  durch  Fällung  als  Sulfat  sehr  bequem 
folgendermaßen  vornehmen:  Mau  spült  die  Aschenlösung  in  ein  Becherglas 
über  und  setzt  ca.  das  3 — 4fache  Volumen  90Voi?6ö  ^Vlkohols  zu,  mit  dem 
man  zweckmäßig  vorher  noch  den  Veraschungskolben  ausgespült  hat.  Dann 
erhitzt  man  auf  dem  Wasserbade,  bis  sich  das  CaSÜ4  großflockig  ab- 
scheidet und  filtriert  am  besten  durch  einen  Goochtiegel  ab,  wäscht  mit 
ca.  10^/oigem  ^Vlkohol  nach,  glüht  und  wägt.  Der  Vorteil  dieses  Verfahrens 
liegt,  abgesehen  davon,  daß  das  Entfernen  der  Phosphorsäure  überflüssig 
ist,  darin,  daß  man  größere  Genauigkeit  bei  gleichen  Substanzmengen 
erzielt  und  nach  Eindampfen  des  Filtrates  auf  dem  Wasserbade  das 
Fällungsmittel  wieder  entfernen  und  jetzt  jede  andere  Bestimmung  un- 
behindert darin  vornehmen  kann  (Magnesium,  Phosphor,  Alkalien). 

Ganz  besonders  ist  dieses  Verfahren  für  die  Hamanalvse  zu 
empfehlen,  wenn  man  folgendermaßen  vorgeht:  Man  dampft  ca.  500c/w* 
Harn  auf  dem  Wasserbade  auf  ca.  100 — lf)Ocni^  ein,  sptUt  sie  in  einen 
Veraschungskolben  über  und  fällt  hier  mit  Ammoniak  und  Ammonoxalat 
in  der  Siedehitze.  Der  Niederschlag  enthält  bestimmt  allen  Kalk,  vielleicht 
teilweise  als  Phosphat,  als  Oxalat  und  verunreinigt  mit  anderen  organischen 
Produkten.  Man  dekantiert  nach  1 — 2  Stunden  von  dem  Niederschlage 
die  Hauptmenge  der  Lösung  (die  ja  sicher  kalkfrei  ist,  aber  die  organi- 
schen Substanzen  und  die  störenden  Alkalisalze  enthält)  durch  ein  kleines 
Filter  ab,  befördert  —  ohne  Auswaschen  etc.  das  Filter  mit  dem 
etwa  abgefangenen  Niederschlage  in  den  Kolben  zurück,  verascht  den 
Kolbeninhalt  mit  Säuregemisch,  ein  Prozeß,  der  jetzt  kaum  20  Minuten 
dauert,  und  nimmt  die  P^ällung  des  Calciums  als  Sulfat  mit  Alkohol,  \rie 
vorher  beschrieben,  vor. 

Zur  Bestimmung  der  Alkalien  in  einer  Sänregemischaschen- 
lösnng  wird  diese  (oder  z.  R  auch  das  Filtrat  einer  Calciumsulfatfällung) 
in  einer  Platinschale  eingedampft,  bis  sich  alles  Wasser  verflüchtigt  hat. 
Man  erhält  jetzt  eine  ölige  Flüssigkeit  (konzentrierte  Schwefelsäure),  die 
man  vorsichtig  auf  einem  Asbestdrahtnetze  (unter  einem  sehr  gut  ziehenden 
Abzugel)  abraucht.  Den  trockenen  Hest  nimmt  man  mit  etwas  Wasser  und 
Salzsäure  auf,  dampft  mit  Kisenchlorid  ein,  fällt  erst  mit  Haryumdüorid, 
solange  noch  ein  Niederschlag  entsteht,  den  Rest  der  Schwefelsäure  aus 
und  dann  mit  Parvthvdrat,  ganz  wie  für  die  (ilühaschenlösung  beschrieben. 

Bestimmung  des  Eisens  in  einer  Säuregemischaschenlösung 

nach  Neumann. 

Prinzip.  Die  Substanz  wird  durch  die  Säuregemischve raschung 
zerstört.    In  der  Aschenlösung  wird  ein  Niederschlag  von  Zinkammonium- 


*)  Hans  Arofi,    Eine  einfache  Methode  zur  Bestimmung  des  ('alciums  in  organi- 
schen SubstauzeD.  Biochemische  Zeitschr.  Bd.  IV.  S.  268  (1908). 
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phosphat  erzeugt,  welcher  quantitativ  alles  Eisen  mitfällt.  Durch  das  so 
abgetrennte  Eisenoxyd  werden  nach  dem  Lösen  in  Salzsäure  aus  Jodkalium 
äquivalente  Mengen  Jod  frei  gemacht,  die  nach  Stärkezusatz  mit  einer 
ca.  ^^Thiosulfatlösung  gemessen  werden;  diese  >\ird  gegen  eine  unter 
Säurezusatz  hergestellte,  sehr  verdünnte  Eisenchloridlösung  eingestellt. 

Erforderliche  Lösungen. 

1.  Eisenchloridlösung,  enthaltend  2  mg  Fe  in  10  cm^.  Dieselbe 
wird  hergestellt,  indem  man  genau  20  cm^  der  FreseniwÄSchen 
Eisenchloridlösung M,  welche  \{)g  Fe  im  Liter  enthält  und  von 
der  Firma  Kahlhaum,  Berfin  bezogen  werden  kann,  in  einen 
Litermeßkolben  fließen  läßt,  mit  etwa  2  om^  konzentrierter  Salz- 
säure (spezifisches  Ge\ncht  11 9)  versetzt  und  dann  genau  zum 
Liter  auffüllt.  Diese  Lösung  ist  lange  unverändert  haltbar;  man 
venvahrt  sie  zweckmäßig  in  einer  braunen  Flasche.*) 

2.  Etwa  ^^ö'^T^'^s^^^^l^^""^-  ^^^"  ^^^^^  *iO  g  Natriumsulfat  Jn 
etwa  1  l  Wasser  und  bewahrt  die  Lösung  ebenfalls  in  brauner 
Flasche  auf.  Für  den  (iebrauch  wird  diese  Lösung  etwa  auf 
das  40fache  verdünnt. 

;>.  Stärkelösung.  Man  löst  in  V2  ^  kochenden  Wassers  1  g  lösliche 
Stärke  (Schering)  und  kocht  noch  weitere  10  Minuten. 

4.  Zinkreagenz.  Etwa  2hg  Zinksulfat  und  etwa  100^  Xatrium- 
phosphat  werden  jedes  für  sich  in  Weisser  gelöst  und  die  Lösung 
in  einem  Litermeßkolben  vereinigt.  Der  entstandene  Nieder- 
schlag von  Zinkphosphat  wird  durch  Zusatz  von  verdünnter 
Schwefelsäure  gerade  gelöst  und  die  Lösung  sodann  zum  Liter 
aufgefüllt. 

Alle  zur  Eisenbestimmung  benutzten  Reagenzien  müssen  frei  von 
Eisen  sein.  Ist  das  nicht  der  Fall,  so  muß  man  zum  mindesten  durch 
einen  Blindversuch,  d.  h.  eine  Analyse,  die  man  ohne  Analysensubstanz 
nur  mit  den  Reagenzien  in  den  üblichen  Mengen  durchführt,  festzustellen 
suchen,  wieviel  Eisen  nicht  der  zu  untersuchenden  Substanz,  sondern  den 
Reagenzien  entstammt.  Es  darf  sich  hier  natürlich  nur  um  sehr  geringe 
Mengen  handeln. 

Titerstellung  der  Thiosulfatlösung. 

Da  die  sehr  verdünnte  Thiosulfatlösung  nicht  unverändert  haltbar 
ist,   so   muß   sie   vor  jeder  Bestimmung  aus  der  Stammlösung  dargestellt 


*)  Freseniu^y  Quantitative  Analyse.  I.  6.  Aufl.  S.  288.  Friedrich  Niewey  &  Sohn. 
Braunschweig.  1900. 

*)  Man  kann  den  Titer  dieser  Eisenchloridlösung  kontrollieren,  indem  man  in 
je  ca.  25— 50r//i'  der  Lösung  das  Eisen  als  Fcrrihydroxyd  in  einer  Schale  durch 
Sieden  mit  NH^  fällt,  ahfiltriert,  mit  heißem  Wasser  auswäscht,  trocknet,  gltlht  und 
als  Fcg  O,  wägt.  Man  kann  sich  auch  selbst  eine  Fe  Clj -Lösung  bereiten  und  einfach 
deren  Eisengehalt  auf  eben  diese  Weise  ermitteln. 


416  Hans  Aron. 

einen  Stativring  oder  das  Baboblech,  gießt,  ohne  den  Niederschlag  aufzu- 
rühren, die  heiße  Flüssigkeit  durch  ein  kleines,  aschefreies,  anliegendes 
Filter  von  3  -4rm  Radius  —  nicht  größer!  —  und  prüft  eine  kleine  Probe 
des  Filtrats  mit  Salzsäure  und  Ilhodankalium ;  es  darf  dabei  keine  oder  nur 
eine  äußerst  schwache  Rotfärbung  eintreten.  War  die  Färbung  deutlich  rot, 
so  muß  man  das  schon  Filtrierte  zurückgießen,  nochmals  auf  dem  Babo- 
blech erhitzen  und  wieder  prüfen.  Der  Niederschlag  im  Rundkolben  wird 
nun  etwa  dreimal  durch  Dekantieren  mit  heißem  Wasser  ausgewaschen; 
das  letzte  Waschwasser  darf  dann,  wenn  man  etwa  5  cm"  davon  mit 
einigen  Kristallen  Jodkalium,  mit  Stärkelösung  und  einem  Tropfen  Salzsäure 
versetzt,  keine  oder  eine  nur  äußerst  schwache  Violettfärbung  zeigen 
(Pilifung  auf  Jod  freimachende  Substanzen,  z.B.  salpetrige  Säure). 

Nunmehr  wird  der  Trichter  mit  dem  Filter  auf  den  Rundkolben, 
in  dem  sich  noch  die  Hauptmenge  des  Niederschlages  befindet,  gesetzt, 
das  Filter  zweimal  mit  verdünnter  heißer  Salzsäure  gefüllt  und  dann  mit 
heißem  Wasser  \ieUeicht  fünfmal  ausgewaschen.  Eine  Probe  des  letzten 
Waschwassers  darf  ebensowenig  wie  das  Filter  mit  Rhodankalium  eine 
Rotfärbung  geben.  Jetzt  befindet  sich  das  ganze  Eisen  in  salzsaurer 
Lösung  im  Kolben.  Da  aber  fiir  die  Titration  die  Flüssigkeit  nur 
schwach  sauer  sein  darf,  so  \rird  zunächst  mit  verdünntem  Ammoniak 
neutralisiert,  bis  gerade  wieder  der  weiße  Zinkniederschlag  bestehen  bleibt, 
und  dann  durch  tropfenweises  Zugeben  von  verdünnter  Salzsäure  gerade 
wieder  völlig  klar  gelöst.  Diese  Lösung  wird  sodann  nach  dem  Abkühlen 
auf  r)0--60°  erwärmt,  ebenso  wie  es  für  die  10  cm^  Eisenchloridlösung 
bei  der  Titerstellung  der  Thiosulfatlösung  angegeben  ist. 

Die  Berechnung  ist  äußerst  einfach:  Denn  die  Titerstellung  vor 
dem  Versuch  sagt,  wieviel  Eisen  je  1  cm^  der  angewandten  Thiosulfatlösung, 
oder  umgekehrt  \rieviel  Kubikzentimeter  Thiosulfat  1  m{f  Fe  entsprechen. 
Man  beachte,  daß  die  rrtiterlösung  die  Eisenlösung,  nicht  die  Thio- 
sulfatlösung ist.  Mit  ihr  vergleicht  man  eine  Eisenlösung  von  bekanntem 
und  eine  von  unbekanntem  Gehalt,  so  daß  nur  ihr  ,,Eisenwert"  interessiert. 

Hat  man  selbst  in  großen  Mengen  Substanz,  z.  B.  in  500  cm^  Hani, 
sehr  wenig  Flisen,  so  muß  man  genau  abgemessene  10  cm' Eisenchlorid- 
lösung vor  dem  Hinzufügen  des  „Zinkreagenz*'  hineingeben,  um  eine 
vollständige,  der  Eisenmenge  entsprechende  Jodabscheidung  zu  erhalten. 
Man  zieht  in  diesem  Falle  von  den  Kubikzentimetern  Thiosulfatlösung, 
die  bei  der  Haupttitration  verbraucht  wurden,  die  Anzahl  Kubikzentimeter 
Thiosulfatlösung  ab,  die  bei  der  TitersteUung  von  10  cfn^  Eisenchlorid- 
lösung  beansprucht  wurden. 

Quantitative  Bestimmung  der  sauren  Bestandteile. 

Die  zur  Bestimmung  des  Chlors  in  einer  Glühasche,  ebenso  der 
Schwefelsäure  und  Phosphorsäure,  dienenden  Analysenproben  werden,  wenn 
man  nicht  eine  (iesamtasche  bereitet  hat,  aus  den  einleitend  dargelegten 
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salpetersaure  Lösung  der  Chloride  so  lange  mit  gemessenen  Mengen -^-AgNOs- 
Lüsung  aus  einer  Bürette,  als  noch  ein  Niederschlag  entsteht,  läßt  dann  noch 
einen  t^berschuß  der  Silberlösung  zufließen  und  setzt  als  Indikator  einige 
Kubikzentimeter  einer  kaltgesättigten  Lösung  von  Eisenammoniakalaun 
zu,  zu  der  man  soviel  Salpetersäure  gegeben  hat,  daß  die  braune  Farbe 
verschwunden  ist.  Jetzt  titriert  man  mit  einer  iV-Lösung  von  Rhodan- 
ammonium  oder  Rhodankalium.  Solange  noch  Silber  in  der  Lösung  ist, 
wird  das  Rhodan  als  Rhodansilber  gefällt.  Der  erste  Tropfen  über- 
schüssigen Rhodans  gibt  mit  dem  in  der  Lösung  vorhandenen  Eisensalze 
eine  blutrote  Farbe,  die  man  trotz  des  vorhandenen  weißen  Niederschlages 
sehr  leicht  erkennt,  w^enn  man  auf  einer  schneeweißen  Unterlage  (Papier- 
oder Porzellanplatte)  titriert;  die  Färbung  muß  ca.  5 — 10  Minuten  bestehen 
bleiben,  dann  entfärbt  sich  die  Lösung  meist  wieder;  dieser  Endpunkt 
der  Titration  ist  sehr  scharf  und  zeigt  an,  wann  der  zugesetzte  Überschuß 
von  Silbernitrat  durch  die  Rhodanlösung  abgesättigt  ist.  Die  zugegebene 
Menge  Silbemitrat,  vermindert  um  die  der  verbrauchten  Rhodanlösung  ent- 
sprechende Menge  Silbemitrat,  war  erforderlich,  um  das  gesamte  Chlor  in 
Chlorsilber  überzuführen. 

Des  gleichen  titrimetrischen  Verfahrens  bedient  sich  auch  die  Neu- 
twanwsche  Bestimmung  der  Salzsäure  aus  Chloriden  bei  der 
Säuregemischveraschung.  Das  Chlor  wird  hier  in  Form  von  Salzsäure 
ausgetrieben;  man  läßt  diese  Dämpfe  über  eine  Silbernitratlösung  von 
bekanntem  Gehalt  gehen,  die  Salzsäure  \nrd  quantitativ  als  Chlorsilber 
gefällt  und  nach  Entfernung  der  mitübergegangenen  salpetrigen  Säure 
durch  Kochen  und  durch  Kaliumpermanganat,  sowie  nach  der  Zersetzung 
des  letzteren  durch  Eisenoxydulsalz  das  überschüssige  Silber  mittelst  Rhodan- 
kalium oder  -Ammonium  zurücktitriert.  Man  verwendet  ein  wässeriges 
Säuregemisch,  da  bei  Anwendung  des  konzentrierten  leicht  etwas  Chlor 
als  solches  entweichen  würde. 

Erforderliche  Lösungen.  1.  Wässeriges  Säuregemisch,  bestehend 
aus  gleichen  Volumteilen  Wasser,  konzentrierter  Salpetersäure  (spezifisches 
Gewicht  1*4)  und  konzentrierter  Schwefelsäure. 

2.  5»/oige  Fen'oammon Sulfatlösung  (mit  Schwefelsäure  bis  zur  Klärung 
versetzt). 

i\.  Eisenoxydammoniakalaun  (kalt  gesättigte  Lösung). 

4.  Silbemitratlösung  von  bekanntem  Gehalt  Qm  geringem  C!hlorgehalt 
benutzt  man  zweckmäßig  eine  solche,  von  der  1  cm^  0002  jr  NaCl  entspricht). 

T).  Rhodankalium-  oder  -Ammoniumlösung,  gegen  die  Silberlösung 
genau  eingestellt. 

Man  benötigt  zu  dieser  Bestimmung  folgende  Apparatur:  In  den 
Tubus  einer  Retorte  von  ca.  V2  '  Inhalt  ist  ein  Tropftrichter  luftdicht 
eingeschliffen.  Das  möglichst  lange  Rohr  der  Retorte  verjüngt  sich  so, 
daß  es  leicht  durch  den  Hals  eines  Kolbens  von  V2  ^  Volumen  durchgeht 
Dieser  als  Vorlage  dienende  Kolben  liegt  in  einer  Schale,  welche  zur 
Kühlung  mit  Wasser  gefüllt  wird. 
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Erforderliche  Lösungen. 

1.  50Voi?6  Ammonnitratlösung. 

2.  lOVoig^  Ammonmolybdatlösung  (kalt  gelöst  und  filtriert). 

3.  i-Natronlauge  und  -f-Schwefelsäure. 

4.  IVoigö  alkoholische  Phenolphtaleinlösung. 

Ausführung  der  Phosphorsäurebestimmung.  Die  Substanz  wird 
der  Säuregemischveraschung  unterworfen^);  nur  die  am  Schlüsse  des  Verfah- 
rens oben  angegebene  Verdünnung  mit  Wasser  sowie  das  Kochen  der  Aschen- 
lösung werden  für  diese  Bestimmung  zweckentsprechend  modifiziert.  Bei 
der  Veraschung  ist  große  Sorgfalt  darauf  zu  legen,  nicht  mehr  als 
40  cni^  Säuregemisch  zu  verwenden,  da  sonst  große  Schwierigkeiten  in  der 
Weiterverarbeitung  entstehen.  Es  ist  ja  bei  der  Beschreibung  der  Ver- 
aschung selbst  ausführlich  dargelegt,  wie  man  einen  Überschuß,  wenigstens 
von  Schwefelsäure,  der  hier  stören  würde,  jederzeit  vermeiden  kann.  Unter 
der  iVimahme,  daß  für  die  Veraschung  nicht  mehr  als  40  cm^  Säure- 
gemisch verwendet  wurden,  werden  ca.  liOan^  zu  dem  Veraschungs- 
produkt  hinzugegeben,  so  daß  man  etwa  150-  160  cw^«)  Flüssigkeit  hat. 
Nach  dem  Zufügen  von  50  cni^  Ammonnitrat  wird  auf  etwa  70- 80°  erhitzt, 
d.  h.  bis  gerade  Blasen  aufsteigen;  darauf  werden  40  cw^8  Ammonmolybdat  *) 
hineingegeben.  Man  schüttelt  den  entstandenen  Niederschlag  von  phosphor- 
molybdänsaurem  Ammoniak  etwa  V«  Minute  gründlich  durcheinander, 
wodurch  sich  derselbe  körniger  abscheidet,  und  läßt  15  Minuten  in  einem 
Stativringe  stehen. 

Das  Filtrieren  und  Auswaschen  geschieht  durch  Dekantieren;  man 
verwendet  dünnes,  am  besten  aschefreies  Filtrierpapier,  welches  beim  spä- 
teren Auflösen  des  Niederschlages  in  verdünnter  Natronlauge  leicht  zerreißt 
und  sich  dann  durch  die  ganze  Flüssigkeit  verteilt.  Die  Filter,  welche 
einen  Radius  von  5  —6  cm  haben,  werden  am  besten  als  Faltenfilter  benutzt. 
Vor  dem  Filtrieren  wird  das  Filter  mit  eiskaltem  Wasser  gefiUlt,  um  die 
Filterporen  zusammenzuziehen  und  so  zu  verhindern,  daß  die  noch  warme 
Lösung  infolge  des  äußerst  feinen  Niederschlages  nicht  ganz  klar  filtriert. 
Um  bequem  zu  dekantieren,  legt  man  den  auf  dem  Statimnge  oder  dem  Babo- 
blech  befindlichen  Kolben  etwas  höher  als  das  Filter  und  läßt  durch  lang- 
sames Neigen  des  Kolbenhalses  die  klare  Flüssigkeit  ohne  Unterbrechung 
durch  das  Filter  fließen,  indem  man  den  Zufluß  nach  dem  Abfluß  reguliert 
und  den  Kolbeuhals  stets  nur  ganz  wenig  aus  der  Horizontalen  aufrichtet. 
Auf  diese  Weise  kann  man  erreiclien,  daß  nur  sehr  wenig  Niederschlag 
auf  das  Filter,  welches  stets  nur  bis  zu  Vs  seines  Volumens  gefüllt  wird,  ge- 


^)  ^Vill  man  die  UntersuchuDg  in  rein  anorganischer  Lösung  yomehmen,  so 
fügt  man  10  cm^  Säuregemisch  hinzu  und  verdünnt  mit  Wasser  auf  etwa  150  em*. 

*)  Etwa  die  Hälfte  des  Säuregemisches  verflüchtigt  sich  während  der  Veraschung. 

')  40  cm^  Ammonmolybdat  reichen  aus  für  60  m(/  P,  Og.  Es  ist  zweckmäßig, 
die  Substanzmenge  so  zu  wählen,  daß  sie  nicht  mehr  als  50  mg  P,  Oj  enthält,  weil  man 
sonst  unnötig  viel  von  den  Normallösungen  gebraucht  und  die  Bestimmungen  selbst  bei 
15  mg  P,  0(  noch  sehr  zuverlässige  Resultate  geben. 
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dtinnter  Salpetersäure,  die  ca.  5^0  Ammoniumnitrat  enthält,  2 — 3  mal  nach- 
gewaschen. Dann  wird  das  Becherglas  mit  dem  Niederschlag  unter 
das  Filter  gestellt  und  der  auf  dem  Filter  gesammelte  Niederschlag  mit 
verdünntem  Ammoniak  in  das  Becherglas  hinein  gelöst  und  das  Filter 
noch  mit  warmem  Ammoniak  nachgewaschen.  Der  hier  befindüche  Nieder- 
schlag wird  dadurch  ebenfalls  in  Lösung  gebracht  und  die  gesamte,  jetzt 
in  diesem  Becherglas  in  I^ösung  befindliche  Phosphorsäure  nach  eventuellem 
Abstumpfen  eines  zu  großen  Überschusses  von  Ammoniak  mit  Salzsäure 
in  der  Kälte  mit  Magnesiamixtur  i)  versetzt.  Nach  Fällung  des  Nieder- 
schlages setzt  man  noch  Vi  des  Volumens  Ammoniak  vom  spezifischen 
Gewicht  0*96  hinzu  und  läßt  24  Stunden  in  der  Kälte  stehen.  Der  jetzt 
entstehende  kristallinische  Niederschlag  besteht  aus  Magnesiumammonium- 
phosphat und  ist  der  gleiche,  ^vie  der  bei  der  Magnesiabestimmung  ge- 
wonnene, er  wird  ebenso  behandelt  wie  dort  beschrieben.  100  Teile  Mga  Pj  O7 
entsprechen  2793  Teilen  P  respektive  6396  Teilen  P^Og. 

Zur  Bestimmung  der  Phosphorsäure  und  des  Chlors  ist  es 
nur  erforderlich,  zusammen  je  eine  Asche  zu  bereiten,  die  man  mit  Sal- 
petersäure auszieht;  die  Lösung  wird  dann  in  einen  Meßkolben  gespült, 
hier  aufgefüllt  und  geteilt  (ebenso  wie  vorher  für  Alkalien  und  Erdalkalien). 
Man  kann  schließlich  auch  die  Lösung  in  drei  Teile  teilen  und  in  dem 
dritten  nach  Abdampfen  der  HNOg  und  Aufnehmen  mit  HCl  (aber  nicht 
im  Platintiegel!)  die  Schwefelbestimmung  ausführen. 

Wenn  die  Bestimmung  der  Schwefelsäure  —  wie  wohl  meistens  — 
in  einer  Glühasche  vorgenommen  wird,  sind  bei  deren  Bereitung  nicht 
nur  die  schon  für  Phosphor  und  Chlor  angegebenen  Vorsichtsmaßregeln  zu 
beachten,  sondern  es  muß  auch  einem  eventuellen  Schwefelgehalt  des  zum 
Erhitzen  dienenden  Leuchtgases  Beachtung  geschenkt  werden.  Bei  sehr 
exakten  Untersuchungen  empfiehlt  sich  deshalb  die  Verwendung  einer 
Alkohol  (Spiritus-)  flamme  zum  Einäschern.  In  der  in  Salzsäure  gelösten 
Aschenprobe  wird  die  Kieselsäure,  wie  vorher  (bei  der  Ca-  etc.  Bestimmung) 
beschrieben,  abgeschieden,  von  dieser  und  der  Kohle  etc.  abfiltriert  und 
der  Rückstand  heiß  ausgewaschen.  Das  erhaltene,  nicht  zu  stark  salz- 
saure FUtrat  wird  zum  Sieden  erhitzt  mit  einer  ebenfalls  siedenden  Lösung 
von  Barvumchlorid  versetzt  und  nach  dem  Abscheiden  des  Barvumsulfats 
noch  1 — 2  Minuten  vorsichtig  aufgekocht.  Nur  so  geüngt  es,  das  Baryum- 
sulfat  schön  großkörnig  zu  fällen.  Durch  erneuten  Baryumchloridzusatz  darf 
keine  Trübung  mehr  entstehen.  Nach  I — 2  Stunden  wird  heiß  filtriert  (ver- 
gleiche das  über  die  Filtration  des  Calciumoxalats  Gesagte!)  und  Becherglas 
und  Filter  mit  heißem  Wasser,  dem  man  zweckmäßig  etwas  Salzsäure  zu- 
setzt, ausgewaschen.  Das  Baryumsulfat  hat  die  Neigung,  leicht  durchs  Filter 
zu  gehen,  und  man  tut  daher  gut,  lieber  die  etwas  langsamer  filtrierenden. 


^)  Die  Magnesiamischung  wird,  wie  folgt,  dargestellt:  110  </  kristallisiertes 
Magnesiiimchlorid  und  140//  Ammoniiimchlorid  werden  in  13(X)  cm' Wasser  gelöst.  Nun 
fügt  man  700  g  lOVo^ge  Ammoniakflüssigkeit  hinzu,  mischt,  läßt  einige  Tage  stehen  und 
gießt  von  einem  etwa  entstehenden  Niederschlage  ab. 


424  HaoB  Aron 

flasche  absorbiert  worden ;  also  darf  man  jetzt  nur  wasserfreie  Luft  ein- 
strömen lassen. 

Als  Prototyp  der  anderen  Methode  sei  die  Methode  von  Fresenim- 
Clasaen,  nach  TreadweÜ  beschrieben. 

Handhabnng  des  Apparates  (vgl.  Fig.  504).  Man  bringt  die  abgewo- 
gene Substanz  in  den  trockenen  Zersetzungskolben,  Ubergiellt  mit  ganz  wenig 
Wasser,  um  ein  Verstäuben  der  Substanz  zu  verhüten  und  leitet  einen  lang- 
samen, kohlendioxydfreien  Luftstrom  durch,  um  etwa  vorhandene  Spuren 
von  Kohlendioxyd  aus  dem  Zersetzungskolben  und  den  drei  Trockenröhreo 
zu  verdrängen.  Während  die  Luft  durch  den  Apparat  streicht,  wägt  man 
die  sorgfältig  mit  einem  leinenen  Tuch  gereinigten  Natroakalkrohreu,  deren 
rechte  Schenkel  zu  '/»  w'*  Chlorcalcium  gefüllt  sind.  Nun  unterbricht  man 
den'Luftstrom,  verbindet  die  Natronkalkröhren  einerseits  mit  dem  Trocken- 


rohr, andrerseits  mit  dem  Schutzrohr  und  läßt  langsam  Salzsüure  (1:3) 
aus  dem  Trichterrohr  T  zur  Substanz  fließen,  worauf  sofort  Kohlendioxyd- 
entwicklung  beginnt.  Man  reguliert  den  Zufluß  der  Säure  so,  daü  3 — 4  Blasen 
pro  Sekunde  durch  das  Rohr  a  streichen.  Ist  alle  Säure  eingetragen,  so 
erhitzt  man  ganz  langsam  zum  Sieden  und  leitet  während  des  gelinden  Sicdens 
einen  langsamen  Luftstrom  durch,  so  aber,  daß  höchstens  2—3  Blasen  pro 
Sekunde  durch  das  Kohr  a  streichen.  Während  der  ganzen  Operation  läßt 
man  kaltes  Wasser  durch  die  kleine  KHhlröhre  fließen,  wodurch  sich  der 
mitgeführte  Wasserdampf  kondensiert  und  in  den  Kolben  zurückfließt,  an- 
statt in  die  Schwefelsäure  des  Itohrs  a  zu  gelangen,  die  infolgedessen  selten 
erneuert  werden  muß.  Fast  alle  Kohlensäure  wird  vom  ersten  Natronkalk- 
Tohr  d  absorbiert,  was  man  an  der  Em'ärmung  desselben  erkennen  kann. 
Ist  alles  Kohlendioxyd  aus  dem  Apparat  ausgetrieben,  so  kühlt  sich  das 
Bohr  d  rasch  ab.  Sobald  dies  geschehen  ist,  dreht  mau  die  Flamme  aus 
and  leitet  noch  20  Minuten    lang  in  etwas  rascherem  Tempo  Luft    hin- 
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Das  Kupfer  wird  entweder  elektrolytiscTi  (nach  Classen)  oder  durch 
Fällung  mit  Schwefelwasserstoff  abgeschieden.  Die  salzsaure  Aschenlösung 
wird  nach  Abscheiden  der  Kieselsäure  und  Abfiltrieren  der  Kieselsäure,  Kohle  etc. 
in  einem  Becherglase  auf  ca.  80®  erwärmt  und  nun  durch  ein  Glasrohr  in  das 
mit  einem  Uhrglase  bedeckte  Becherglas  Schwefelwasserstoff  in  langsamem 
Strome  eingeleitet;  das  Erhitzen  wird  während  des  Einleitens  des  Gases 
fortgesetzt.  Nach  ca.  V2  Stunde  unterbricht  man  die  Operation,  läßt  den  Nieder- 
schlag absitzen  und  filtriert  ihn  durch  ein  gut  laufendes  Filter,  indem  man 
an  Stelle  des  üblichen  Glasstabes  das  Gaseinleitungsrohr  benutzt.  Der 
Niederschlag  wird  mit  heißem  Wasser  —  zuerst  unter  Zusatz  von  etwas 
Salzsäure  —  ausgewaschen  und  mit  dem  Filter  getrocknet.  Jetzt  wird, 
wenn  viel  Schwefelkupfer  entstanden  ist,  der  Niederschlag,  wie  es  beim 
Chlorsilber  beschrieben  ist,  vom  Filter  entfernt  und  das  Filter  für  sich 
verbrannt.  Bei  kleinen  Mengen  läßt  man  Filter  und  Niederschlag  zu- 
sammen. Man  bedient  sich  zur  Kupferbestimmung  eines  sogenannten 
Roseschen  Tiegels,  eines  un  glasierten  Porzellan tiegels,  dessen  Deckel  außer- 
dem durchlöchert  ist.  In  diesem  Tiegel  wird  das  Filter  verbrannt,  der  Nieder- 
schlag eventuell  hinzugetan  und  jetzt  das  Kupfersulfid  im  Tiegel  mit  fein- 
gepulvertem Schwefel  überstreut,  durch  die  Deckelöffnung  mit  Hilfe  einer 
Porzellanröhre  Wasserstoff  vorsichtig  in  den  Tiegel  eingeleitet  und  nach 
5 — 10  Minuten  der  Tiegel  langsam  erhitzt.  Dieser  Prozeß  wird  unter  even- 
tueller neuer  Zugabe  von  Schwefel  so  lange  fortgesetzt,  bis  der  ganze 
Niederschlag  in  einen  schön  kristallinischen  schwarzen  Rückstand 
(Cuprosulf id)  verwandelt  ist.  Dieser  wird  gewogen;  100  Teile  Cua  S  ent- 
sprechen 79'85  Teilen  Cu. 

Wichtiger  als  die  Bestimmung  des  Kupfers  ist  wohl  die  des  Qaeck- 
Silbers.  Wie  schon  bei  den  qualitativen  Proben  beschrieben,  wird  in  den 
zu  untersuchenden  Substanzen  erst  mit  Hilfe  von  Kaliumchlorat  und  Salz- 
säure die  Hauptmenge  der  organischen  Substanzen  entfernt  und  dann  das 
Quecksilber  ausgefällt.  Im  Urin  kann  man  diese  Ausfällung  direkt  vor- 
nehmen, ohne  erst  den  organischen  Anteil  zu  zerstören.  Nach  Bürgi  *),  der 
zuletzt  die  zahlreichen  Methoden  zusammengestellt  und  geprüft  hat,  dürfte 
sich  ungefähr  folgendes  Vorgehen  (nach  jFarwp  *)  am  meisten  empfehlen: 
Die  nach  der  Zerstörung  mit  chlorsaurem  Kali  und  Sabsäure  erhaltene  oder 
der  mit  etwa  i\ — 4  cm»  konzentrierter  Salzsäure  angesäuerte  Harn  wird 
auf  70 — 80<^  erwärmt  und  mit  5 — 6  ff  Zinkstaub  2  Minuten  tüchtig  ge- 
schüttelt. Nach  Erkalten  und  Absitzen  des  Niederschlages  wird  die  über 
dem  Niederschlage  stehende  Flüssigkeit  durch  ein  nicht  zu  dünnes  Polster 
aus  Asbest,  das  auf  einem  Goochtiegel  oder  einer  sogenannten  Filterscheibe ') 
bereitet  wurde,  mittelst  der  Wasserstrahlpumpe  abgesaugt.  Das  Polster  soll 


*)  E.  Bürgi j  Über  die  Methoden  der  QuecksUberbestimmung  im  Urin.  Arch.  f. 
experiment.  Path.  u.  Pharm.  Bd.  54.  S.  439—459  (1906). 

*)  Farupy  Über  eine  einfache  und  genaue  Methode  zur  quantitativen  Bestimmung 
des  Quecksilbers  im  Harn.  Arch.  f.  experiment.  Path.  u.  Pharm.  Bd.  44.  S.  272—277  (1900). 

»)  Vgl.  hierzu  S.  103.  Fig.  203,  204. 
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dingungen,  das  heißt,  man  nimmt  gleiche  Substanzmengen,  gleiche  Mengen 
Schwefelsäure,  gleichartige  Gläser  mit  denselben  Zeichnungen  vorbereitet 
und  erhitzt  auch  immer  eine  gleiche  Zeit,  eine  Reihe  von  Ätzbildern  her; 
die  Schärfe  der  Bilder  ist  dann  nach  Gobrid  i)  annähernd  der  Fluormenge 
proportional.  Oder  etwas  modifiziert:  Man  sieht  zu,  mit  welcher  gering- 
sten Menge  von  Huor  man  unter  bestimmten  Bedingungen  eben  noch  eine 
Ätzung  erhält  und  stellt  mit  abfallenden  Mengen  der  zu  untersuchenden 
Substanz  —  nach  Mischung  mit  einem  indifferenten  fluorfreien  Material  — 
eine  Reihe  von  Ätzversuchen  an.  Die  geringste  Substanzmenge,  die  gerade 
noch  ein  Ätzbild  gibt,  erlaubt  einen  Rückschluß  auf  den  Fluorgehalt  der 
Analvsensubstanz. 

Nach  Jodlbauer^)  empfiehlt  sich  für  die  Untersuchung  von  (völlig 
kohlefreien !)  Zahn-  und  Knochenaschen  die  Methode  von  Henipel »),  bei  der 
die  auf  Fluor  zu  untersuchende  Substanz  mit  feinem  Quarz  gemischt,  dann 
mit  Schwefelsäure  aufgeschlossen  und  die  Menge  des  entstehenden  Silicium- 
tetrafluoridgases  analytisch  ermittelt  wird. 

Bei  einer  quantitativen  Bestimmung  der  sehr  geringen  Men- 
gen von  Jod  oder  Brom  in  den  meisten  tierischen  Organen  dürfte  es 
sich  empfehlen,  diese,  wie  bei  den  qualitativen  Proben  beschrieben,  durch 
Chlorwasser  und  Ausschütteln  mit  Chloroform  vom  Chlor  etc.  zu  trennen 
und  den  Jod-  oder  Bromgehalt  kalorimetrisch  durch  Vergleichung  der  Fär- 
bung des  Chloroforms  mit  einer  Reihe  von  Proben  zu  schätzen,  die  unter  gleichen 
Bedingungen  mit  bekannten  Mengen  Jod  oder  Brom  dargestellt  sind. 

So  hat  zum  Beispiel  B.Baumann^)  die  Bestimmung  des  Jodge- 
haltes der  Schilddrüsen  und  anderer  tierischer  Organe  bei  seinen  grund- 
legenden Untersuchungen  nach  diesem  Prinzip  auf  folgende  Weise  ausgeführt: 

Die  Substanz  wurde  unter  Zusatz  von  2 — 2'bg  reinem  Natriumhydroxyd 
in  einem  Silbertiegel  vorsichtig  erhitzt,  bis  Verkohlung  eintrat  und  keine 
brennbaren  (iase  mehr  entwichen,  dann  nach  Zusatz  von  etwas  Salpeter 
die  Kohle  verbrannt  und  die  abgekühlte  Masse  in  Wasser  gelöst,  fUtriert, 
mit  verdünnter  Schwefelsäure  angesäuert,  mit  10  cm^  Chloroform  gut  durch- 
geschüttelt und  die  Mischung  in  einen  (Jlaszylinder  gebracht.  In  einen  ganz 
gleichen  zweiten  Zylinder  \vurden  10  ctn^  Chloroform,  25  cm»  Wasser,  10  rm» 
konzentrierte  Glaubersalzlösuug  und  einige  Tropfen  Natriumnitritlösung  ein- 
gefüllt und  so  viel  einer  Jodkaliumlösung,  die  1  m<j  KJ  oder  0*1  ing  KJ  im 
Liter  enthielt,  zugesetzt,  bis  nach  Ansäuern  und  Umschütteln  die  Intensität 
der  Färbung  in  beiden  Zylindern,  die  man  gegen  durchfallendes  Licht  hielt 
oder  auf  eine  weiße  Unterlage  stellte,  gleich  war. 

*)  5.  Gabrielj  Zur  Frage  nach  dem  Fluorgehalt  der  Knochen  und  der  Zähne.  Zeit- 
schrift f.  analyt.  Chem.  Bd.  31.  S.  522-525  (1892).  ' 

')  Jodlbauery  Über  den  Fluorgehalt  der  Knochen  und  Zähne.  Zeitschr.  f.  Biologie. 
Bd.  41.  8.  487—492  (1901)  u.  Bd.  44.  S.  259-267  (1903). 

')  Hempel,  Gasanalytische  Methoden.  3.  Aufl.  S.  342  ff. 

*)  E.  Baumann,  Über  das  normale  Vorkommen  des  Jods  im  Tierkörper.  Zeitschr. 
f.  physiol.  Chem.  Bd.  22.  S.  1-15  (1897). 


Die  wichtigsten  stöchiometrischen  Beredmungen.') 

Von  J.  Biehringer^  Braunschweig. 

Atom-  und  Molekulargewicht.  Die  Tatsache,  daß  jedes  Element 
mit  einer  bestimmten  Gewichtsmenge  oder  einfachen  Vielfachen  davon  in 
chemische  Verbindungen  eintritt,  findet  ihre  Deutung  in  der  Atomtheorie. 
Unter  dem  Atomgewicht  eines  Elements  versteht  man  die  kleinste  Menge, 
welche  in  einem  Molekulargewicht  seiner  sämtlichen  Verbindungen  vor- 
handen ist. 

Als  Einheit  diente  früher  das  Atomgewicht  des  Wasserstoffs;  heute 
bezieht  man  die  Atomgewichte,  im  Prinzip  an  jener  Einheit  festhaltend, 
aus  praktischen  Gründen  auf  das  Atomgewicht  des  Sauerstoffs  =  16.000. 

Atomgewichte  der  wichtigeren  Elemente  (1909). 
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54  93 
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1401 
2300 
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1909 
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207-10 
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3207 
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79-2 
28-3 
1190 
87-62 
2385 
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')  Eine  eingehende  Begründung  und  Darlegung  der  hier  kurz  vorgetragenen  Tat- 
sachen und  ihrer  Anwendung  ist  zu  finden  in  des  Verf.:  „Einführung  in  die  Stöchio- 
metrie  oder  die  Lehre  von  der  quantitativen  Zusammensetzung  der  Körper  und  ihren 
mit  dieser  zusammenhängenden  Eigenschaften **  (mit  Rechenbeispielen).  Braunschweig. 
Fr.  Vieweg  &  Sohn,  1900. 


t-32  =  100:Xj;  x,  =    9*87%  Mg    ) 

;07  =  100: X, ;  X,  =  38-97%  SO^        Summe  10000. 

;il  =  100:x,;  X3  =  öll67oH,0  ' 
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Nach  dem  Vergante   von  Berzelius  drücken  die  Symbole  der  Elemente  ^ 
zugleich  die  durch  das  Atomge\iicht  dargestellten  GeA\ichtsmengen  aus. 

Durch  Zusammentreten  der  Atome  entstehen  die  Molekeln  der  Ele- 
mente, soweit  diese  nicht  einatomig  sind,  und  der  Verbindungen,  die  kleinsten 
für  sich  existenzfähigen  Teilchen,  welche  die  Eigenschaften  der  Stoffe  be- 
dingen, und  zugleich  auch  die  kleinsten  Teilchen,  welche  an  chemischen 
Reaktionen  sich  beteiligen.  Das  Molekulargewicht  einer  Verbindung  ergibt 
sich  als  Summe  der  Atomgewichte  der  sie  zusammensetzenden  Elemente 
und  ihre  Molekularformel  durch  Aneinanderreihung  der  Symbole  der  letzteren, 
gegebenenfalls  mit  beigesetzten  Indizes,  z.  B.  Kohlendioxyd  C  Oj  =  12  -f 
2 .  16  =44  Gewtle. ;  Bittersalz  Mg  SO, .  7  H,  0  =  24:^2  +  3207  +  4 .  16  -I- 
7 .  18016  =  246-50  Gewtle. ;  Benzoesäure  C7 H« Oj  =  7.12  +  6. 1*008  + 
2.32  =  12205  Gewtle. 

Aus  dem  Molekulargewicht  und  den  in  der  Molekel  vorhandenen  Ge- 
wichtsmengen der  Elementarbestandteile  läßt  sich  dann  die  in  einem  be- 
liebigen Quantum  des  Stoffs ,  z.  B.  in  100  Gewtlen.,  vorhandene  Menge  der 
letzteren  mit  Hilfe  der  Regel  de  tri  oder  einfacher  Proportionen  *)  ermitteln. 

So  ergäbe  sich  z.  B.  die  prozentische  Zusammensetzung  des  Bittersalzes  aus  den 
Proportionen : 

246-50:   2432  =  100: x^;  x,  =    9*87%  Mg 
246-50:   96' 
246-50:126- 
die  prozentische  Zusammensetzung  der  Benzoesäure  aus  den  Proportionen: 
122-05 :  84       =  100 :  x, ;  x,  =  68-82«;  0  C 
122-05:   605  =  100:x,;  x,  =    4-96«/o  H 
12205:32       =  100:x,;   x,  =  2621%  0 

In  ganz  ähnlicher  Weise  läßt  sich  berechnen,  \\ieviel  von  einer  Ver- 
bindung man  anzuwenden  hat,  um  eine  bestimmte  Menge  eines  Bestand- 
teils zu  erhalten. 

Beispiel:  Es  soll  eine  Höllensteinlösung  hergestellt  werden,  die  in  einem  Liter 
1  (/  Silber  enthält:  AgNO,  =  10788  +  1401  +  3  .  16  =  169*89  Gewtle. 

107*88: 169*89  =  l:x;  x  =  1575/7  Ag NO,,  welche  in  einem  Liter  zu  lösen  wären. 

Chemische  Gleichungen.  Die  chemischen  Reaktionen  werden  durch 
Gleichungen  versinnlicht,  welche  dem  Gesetze  vonj[der  Erhaltung  der  Sub- 

*)  Diese  Symbole  sind  international  mit  Ausnahme  desjenigen  für  Stickstoff,  der 
von  den  französischen,  teilweise  auch  den  italienischen  Chemikern  mit  „Az**  (von  Azote) 
bezeichnet  wird. 

')  Da  das  Abrunden  der  Atomgewichte  bei  wissenschaftlichen  Arbeiten  unzulässig 
ist,  so  empfiehlt  es  sich,  chemische  Berechnungen  mit  Logarithmen  auszuführen,  wo- 
durch die  Unbequemlichkeit  des  Rechnens  mit  vielstelligen  Zahlen  gehoben  wird.  Viel 
gebraucht  werden  die  „Logarithmischen  Rechentafeln  für  Chemiker'*  von  F.  W.  Küster, 
welche  außerdem  noch  eine  Reihe  Faktorentabellen  enthalten  (8.  Aufl.,  1908).  Für  che- 
mische Zwecke  sind  vierstellige  Logarithmen  völlig  ausreichend.  Eine  derartige  Tafel, 
welche  außerordentlich  handlich  ist,  weil  sie  nur  vier  Oktavseiten  umfaßt,  hat  Quincke 
herausgegeben  [Heidelberg,  Gustav  Köstcrs  Verlag.  Preis  80  Pf.  Beigegeben  dem  Lehr- 
buch der  unorganischen  Chemie  von  H.  Erdmann  (4.  Aufl. ,  1906)  und  dem  „Physikalischen 
Praktikum"  von  E.Wiedemann  und  H.  Ebert  (5.  Aufl.,  1904)].  Auch  der  ebenfalls  auf 
den  Logarithmen  beruhende  Rechenschieber  leistet  sehr  gute  Dienste,  vorausgesetzt, 
daß  er  nicht  zu  klein  ist. 


Summe  9999. 
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stanz  entsprechen  müssen.  Man  setzt  einerseits  die  Symbole  der  mit- 
einander reagierenden  Stoffe,  durch  das  Additionszeichen  verbunden, 
nebeneinander,  andrerseits  ebenso  diejenigen  der  entstehenden  Stoffe,  ver- 
bindet beide  Gruppen  durch  das  (ileichheitszeichen  und  sieht  zu,  ob  obigem 
Gesetz  Genüge  geleistet  ist,  ob  die  Zahl  der  Atome  jedes  Elements  auf 
beiden  Seiten  des  Gleichheitszeichens  dieselbe  ist.  Setzt  man  an  Stelle  der 
symbolischen  Zeichen  die  durch  sie  ausgedrückten  Gewichtsmengen,  so 
erhält  man  eine  numerische  Gleichung,  welche  die  verhältnismäßigen  Ge- 
wichtsmengen der  aufeinander  \nrkenden  Stoffe  und  der  sich  bildenden 
Produkte  angibt  und  naturgemäß  ebenfalls  dem  Gesetze  entspricht: 

AgNO,  +  Na  Gl  =   AgCl  -h  Na  NO, 
169-89  +  58-46  =  143;34  4-    85-01   =  228*35. 

Diese  numerischen  Gleichungen  geben  die  GcArichtsmengen  an,  in 
denen  die  betreffenden  Stoffe  anzuwenden  sind  und  diejenigen  der  I^dukte, 
die  man  dabei  erhält.  Sie  bilden  aber  auch  die  Grundlage  der  „stöchio- 
metrischen Rechnungen  *.  Setzt  man  ein  Glied  der  Gleichung  =  x,  so 
läßt  es  sich  nach  der  Regel  de  tri  oder  einfachen  Proportionen  aus  den 
anderen  berechnen,  Arie  dies  schon  Lavoisier  tat.  In  ganz  ähnlicher  Weise 
kann  man  für  irgend  eine  beliebige  Menge  eines  Ausgangskörpers  die  an- 
zuwendende Menge  der  übrigen  Ingredienzien  und  die  Ausbeuten  an  den 
Produkten  oder  für  eine  bestimmte  Menge  eines  Produkts  die  anzuwenden- 
den Mengen  der  Ausgangskörper  berechnen.  Doch  ist  für  die  praktische 
Ausführung  zu  berücksichtigen,  daß  alle  Gleichungen  nur  den  idealen  Grenz- 
fall darstellen,  dem  man  sich  mehr  oder  weniger  nähern  kann.  Daß  von 
zwei  aufeinander  reagierenden  Stoffen  einer  im  größeren  oder  geringeren 
Überschuß  anzuwenden  ist,  damit  die  Reaktion  möglichst  zu  Ende  geführt 
wird,  und  daß  die  Ausbeuten  infolge  von  Nebenreaktionen  oder  unvoll 
ständigen  Verlaufs  nie,  auch  im  günstigsten  Fall,  genau  „quantitativ  *  sind, 
ist  ja  bekannt. 

Beispiele:  Wieviel  Kilogramm  Kohlendioxyd  liefert  1  kff  Kohlenstoff  hei  der 
Verhrennimg,  und  wie  viel  Sauerstoff  ist  dazu  theoretisch  nötig? 

('-fO,  =  CO,  12:44=l:x  x=3\kffiV^ 

12  +  32  =  44  12:32  =  l:x'  x' =  2V3  *// 0. 

Wieviel  Kohlenstoff  muß  verbrannt  werden,  um  "[  k<f  Kohlendioxyd  zu  erhalten? 

44:12  =  l:x  x  =  0-213 kf/  i\ 

Anwendung  stöchiometrischer  Rechnungen  bei  der  Analyse. 
Die  Scheidung  der  Bestandteile  eines  zusammengesetzten  Stoffes  geschieht 
entweder,  wenn  dies  angängig  ist.  durch  physikalische  Hilfsmittel.  Ver- 
dampfen. Lösen,  oder  dadurch,  daß  man  die  einzelnen  Bestandteile  (luantitativ 
in  andere  chemische  Verbindungen  von  genau  bekannter  Zusammensetzung 
überführt,  welche  eine  Trennung  von  den  übrigen  auf  mechanischem  Wege, 
durch  Filtrieren,  Vergasen,  gestatten  und  diese  zur  Wägung  oder  Messung 
bringt.  Aus  den  erhaltenen  (iewichtsinengen  läßt  sich  dann  auf  (Jrund  der 
betreffenden  Umsetzungsgleichungen  die  Menge  des  aus  der  ursprünglichen 
Substanz   stammenden  Anteils  l)erechnen.     Der  leichteren  Vergleichl)arkeit 
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halber  rechnet  man  diese  Bestandteile  dann  auf  ein  und  dieselbe  Menge  der 
ursprünglichen  Substanz,  und  arwar  auf  100  Gewtle.  um.  Sind  alle  Bestand- 
teile bestimmt,  so  muß  ihre  Summe  nahezu  100  Gewtle.  ergeben  gemäß 
dem  Gesetz  von  der  Erhaltung  des  Stoffes.  Kleine  Abweichungen  sind  durch 
die  unvermeidlichen  Fehler  beim  Arbeiten  und  die  größeren  oder  geringeren 
Ungenauigkeiten  der  angewandten  Trennungsverfahren  bedingt.  Der  letztere 
Umstand  muß  auch  in  den  Angaben  der  Analysenergebnisse  zum  Ausdruck 
kommen.  Es  wäre  völUg  unkritisch,  Resultate  nach  Zehntel-  und  Hundertstel- 
prozenten anzugeben,  wenn  sie  nach  einer  Methode  gewonnen  sind,  die 
etwa  nicht  einmal  in  den  Einem  sicher  ist.  In  der  Mehrzahl  der  Fälle 
geht  die  Genauigkeit  nicht  über  Zehntelprozente  hinaus.  Man  macht  die 
Angaben  derart,  daß  die  vorletzte  Stelle  noch  sicher,  die  letzte  unsicher 
ist.  Auch  die  Nullen  am  Ende  dürfen  nicht  wegbleiben.  Die  Zahl  1200 
würde  z.  B.  bedeuten,  daß  der  betreffende  Wert  noch  auf  Hundertstel 
sicher  ist,  die  Zahl  1*2  hingegen,  daß  schon  die  Zehntel  unsicher  sind. 

Beispiel  der  Berechnung  einer  Analyse. 

a)  Analyse  des  Bittersalzes:  Aus  0*8050 <7  Salz  wurden  0*3651  ff  pyrophosphorsaures 
Magnesium,  aus  0*7204  g  Salz  0*6788  g  schwefelsaures  Baryum  erhalten.  Ferner  verloren 
0*9096  g  Salz  beim  Erhitzen  auf  210^  bis  zu  konstantem  Gewicht  0*4649  g  Kristallwasser. 

I.  222*64  (Mg,P,0,):  48*64  (2  Mg)  =  0*3651  :x;  x  =  0*0798^  Mg. 

In  Prozenten:   0*8050:00798  =  100: x';   x' =  9-97o  Mg.  (theor.  9*87%,   s.  S.  430). 
IL  233*44  (BaSO^):  9607  (SO,)  =  0*6788:x;    x  =0*2794  g  SO,. 

In  Prozenten:  0-7204:0*2794  =  100:x';   x'  =  38*87o  SO,  (theor.  38*97%). 
m.  0-9096: 0-4649  =  100:x;  x  =  51*1%  H,0  (theor.  51*167o). 
Summe:  9-9  -f  38*8  -\-  öl'l  =  99*8%. 

b)  Liehig  und  Wöhler  analysierten  1832  die  Benzoesäure  und  erhielten  aus  0*523  g 
Substanz  1*308^  CO,  und  0238 ^r  H,0. 

I.  Kohlenstoff:  44  (CO,):  12  (C)  =  l-308:x;  x  =  0*3567  g  C. 

In  Prozenten:  0-523:0*3567  =  100: x';  x'  =  68*2%  (theor.  68  82%,  s.  S.  430). 
n.  Wasserstoff:  18*016  (H,0): 2*016  (2H)  =  0-238:x;  x  =  00266  g  H. 

In  Prozenten:  0-523:0-0266  =  100:x';  x'  =  51%  H  (theor.  4*96%). 

Handelt  es  sich,  wie  in  den  angeführten  Fällen,  um  die  Analyse  von 
chemischen  Verbindungen  bekannter  Zusammensetzung,  so  ist  eine  Prüfung 
der  Analysenergebnisse  durch  Vergleich  mit  den  aus  der  Formel  zu  be- 
rechnenden Prozentmengen  möglich;  im  anderen  Falle  bleibt  nur  eine 
Wiederholung  der  Analyse,  wenn  angängig,  nach  einem  abgeänderten  Ver- 
fahren übrig. 

Läßt  sich  ein  Bestandteil  auf  direktem  Wege  nicht  oder  nur  schwer 
bestimmen,  z.  B.  der  Sauerstoff  in  organischen  Verbindungen,  so  ermittelt 
man  alle  übrigen  und  berechnet  den  fehlenden  aus  der  Differenz,  wobei 
selbstverständlich  alle  Ungenauigkeiten,  welche  bei  der  Bestimmung  der 
anderen  Bestandteile  untergelaufen  sind,  auf  Rechnung  des  aus  der  Diffe- 
renz zu  ermittelnden  Anteils  kommen.  Die  Fehler  hierbei  werden  im  all- 
gemeinen um  so  größer  werden,  je  zahlreicher  die  übrigen  Bestandteile  sind. 
So  ^lirde  sich  z.  B.  der  Sauerstoffgehalt  der  Benzoesäure  nach  der  obigen 
Analyse  berechnen  zu  100     (68-2  +  51)  =  26-7Vo   (theoretisch  26-21Vo)- 
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Liebig  die  gewöhnlich  dem  Ammoniumplatinchlorid  (N  114)2  PtCl«  analog 
zusammengesetzten  Chloroplatinate,  seltener  die  dem  Ammoniumgoldchlorid 
(NH4)AuCl4  analogen  Chloraurate  oder  andere  Doppelsalze.  Bestimmt 
wird  auf  diese  Weise  eigentlich  das  Äquivalentgewicht.  Das  Molekular- 
gewicht ist  bei  einw^ertigen  Säuren  und  Basen  diesem  gleich,  bei  mehr- 
wertigen ein  einfaches  Vielfaches  davon.  Bei  mehrbasischen  Säuren  sind 
daher  die  verschiedenen  Salze ,  die  sie  mit  einer  einwertigen  Base 
bilden,  und  ebenso  bei  den  mehrsäurigen  Basen  die  sämtlichen  Salze,  die 
sie  mit  einer  einwertigen  Säure  geben,  zur  Ermittlung  der  Molekularformel 
heranzuziehen. 

Beispiel:  Piperidin,  aus  dessen  Analyse  sich  das  Atomverhältnis  CjH,,N  =  851 
berechnet,  bildet  mit  Salzsäure  nur  ein  einziges  Salz.  0*500  g  davon  gaben  nach  Cahours 
0*584/7  AgCl  =0*145^  Chlor.  Das  Molekulargewicht  des  Salzes  muß  diejenige  Menge 
sein,  welche  1  Atom  =  35*46  Gewtle.  Chlor  enthält;  es  ergibt  sich  aus  der  Proportion 
0*145:0*500  =  35*46  :x,  woraus  x  =  122-4.  Zieht  man  davon  das  Molekulargewicht  der 
Salzsäure  =  36*47  ab,  so  bleibt  für  die  Base  das  Molekulargewicht  =  86,  so  daß  also 
das  Atom  Verhältnis  CjH^N  auch  ihre  Molekularformel  darstellt. 

0'3190  Piperidinchloroplatinat  gaben  nach  Wallach  und  Lehmann  01077  g  Platin. 
Das  Molekulargewicht  der  Verbindung  muß  nach  den  obigen  Erörterungen  diejenige 
Menge  sein,  die  1  Atom  =  1950  Gewtle.  Pt  enthält;  es  berechnet  sich  nach  der 
Proportion  0*1077 :  0*3190  =  195*0  :x,  woraus  x  =  577*5.  Zieht  man  davon  das  Mole- 
kulargewicht der  Platinchloridchlorwasserstoffsäure  H^PtCl,  =  409*8  ab,  so  bleibt, 
wie  sich  aus  der  Analogie  in  der  Zusammensetzung  des  Salzes  mit  dem  Platinsalmiak 
2  NH,  .HjPtCl,  ergibt,  das  Gewicht  von  2  Molekeln  Basis,  entsprechend  2  Molekeln 
NH„  übrig,  d.  h.  der  Wert  167*7.  Das  Molekulargewicht  des  Piperidins  wäre  demnach 
83*9,    die  Formel  =  dem  Atom  Verhältnis  CgH^N. 

Ungleich  verwickelter  und  auch  unsicherer  in  ihren  Ergebnissen  sind 
die  Verfahren,  die  bei  der  Molekulargewichtsbestimmung  indifferenter  Stoff  e  in 
Anwendung  gebracht  werden  können.  Man  sucht  dann  die  Molekularformel 
dadurch  zu  ermitteln,  daß  man  einzelne  Atome  eines  Stoffes  durch  andere 
Atome  von  bestimmter  Wertigkeit,  z.  B.  H-Atome  durch  Br-Atome,  ersetzt 
und  die  Atomverhältnisse  der  entstehenden  Derivate  und  der  Mutter- 
substanz miteinander  vergleicht.  Oder  man  versucht  die  Molekulargröße 
durch  Synthese  oder  Spaltung  zu  bestimmen.  Es  läßt  sich  so  schließlich 
eine  Molekularformel  als  die  wahrscheinlichste  aufstellen.  In  vielen  Fällen 
begnügt  man  sich  damit  bei  Stoffen,  deren  Muttersubstanz  der  Molekular- 
größe nach  bekannt  ist,  letztere  auch  für  die  Derivate  anzunehmen,  wenn 
sie  in  einfacher  Beziehung  zum  Ausgangskörper  stehen. 

Die  indirekte  Art  und  Weise  der  Ermittlung  des  Molekulargewichtes 
auf  chemischem  Wege,  wobei  man  von  den  aus  dem  Atomverhältnis  durch 
Multiplikation  mit  ganzen  Zahlen  abzuleitenden  möglichen  Formeln  eines 
Stoffes  eine  nach  der  anderen  durch  experimentelle  Prüfung  ausschließt, 
bis  am  P^nde  eine  als  die  wahrscheinlichste  übrig  bleibt,  ist  naturgemäß 
viel  umständlicher  als  die  direkte  physikalische  Bestimmung,  wenn  auch 
erst  die  Übereinstimmung  der  auf  diesen  beiden  völlig  verschiedenen 
Wegen  erhaltenen  W^erte  die  Möglichkeit  bot,  die  einfacheren  physika- 
lischen Methoden  für  die  Zwecke  der  Molekulargewichtsbestimmung  zu 
benutzen. 
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Ist  das  Molekulargewicht  auf  keinem  der  genannten  Wege  zu  er- 
mitteln, so  begntlgt  man  sich,  das  Atomverhältnis  als  Formel  anzunehmen, 
wie  bei  der  Stärke  u.  a.,  bei  einer  Anzahl  unorganischer  Stoffe.  Für 
organische  Verbindungen  ist  hierbei  jedoch  noch  ein  Gesetz  zu  berücksichtigen, 
welches  sich  aus  der  Tatsache  ableitet,  daß  den  Elementen  bestimmte 
Wertigkeiten  zukommen,  daß  das  Kohlenstoffatom  in  organischen  Ver- 
bindungen immer  vierwertig  auftritt  und  sich  in  Ketten  aneinander  lagert, 
welche  stets  eine  gerade  Zahl  freier  Valenzen  besitzen.  Dieses  „Gesetz  der 
paaren  Atomzahl^  lautet  dahin,daßin  jeder  organischen  Verbindung  die  Summe 
der  ungeradwertigen  Elemente  eine  gerade  ist,  z.  B.  Blausäure  HCN  (2), 
Dicyan  QN,  (2),  Phenol  C^H^Ü  (6),  Aniün  CH^N  (8),  Coniin  CgHi^N  (18). 
Bei  hochkomplizierten  organischen  Stoffen  ist  dieses  Gesetz  das  einzige  Mittel, 
unter  den  möglichen  Formeln  wenigstens  eine  Anzahl  auszuschließen. 

Berechnung  Ton  Gasrolnmen.  Das  Volum  aller  Gase  ist  in 
sehr  hohem,  aber  gleichem  Maße  abhängig  von  dem  Druck,  der  auf  ihm 
lastet,  und  der  herrschenden  Temperatur.  Bei  gleichbleibender  Temperatur 
verhalten  sich  die  Volume  einer  bestimmten  Gasmenge  umgekehrt  me 
die  Drucke,  unter  denen  sie  steht  (Gesetz  von  Boyle-Mariotte);  bei  gleich- 
bleibendem Druck  dehnen  sich  alle  Gase  für  je  V  Temperaturerhöhung 
um  */,78  ihres  Volums  bei  0^  aus  (Gesetz  von  Gay-Lussac),  Beide  Ge- 
setze vereinigt  ergeben  das  Boyle-Gat^-Ltissacsche  Gesetz  oder  die  Zu- 
standsgleichung  der  Gase  vp  =  VoP©  (1  +  at)M,  worin  Vo  das  Volum  bei  0® 
und  dem  Normaldrucke  Po  =  760  mm,  v  das  ^'olum  bei  dem  gemessenen 
Drucke  p,  t  die  herrschende  Temperatur  und  a  den  Ausdehnungskoeffizienten 
der  Gase  (Vits  =  0(X)367)  bedeutet.  In  der  Analyse  wird  diese  Gleichung 
vornehmlich  dazu  benutzt,  ein  bei  irgend  einem  Barometerstand  und  einer 
Temperatur  gemessenes  Gasvolum  auf  normale  Bedingungen,  d.  h.  auf 
760  mm  Druck  und  0°  umzurechnen,  weil  das  Gewicht  der  Gase  auf  diese 
Bedingungen  bezogen  ist.  Die  Gleichung  ist  dafür  nach  Vq  aufzulösen. 

Beispiel:  Wieviel  wiegen  25  cm*  CO,,  welche  bei  750  wim  Druck  und  18®  über 
Quecksilber  gesammelt  wurden?*) 

yp  25    750 

'•  =  P.  (1  +  .t)  =  760(1  +  000367.18)  =  ^''' ""'  •>"  "'  "■"*  '^ """  ^'^    ' 
Da  II CO,  unter  diesen  Bedingungen  1  9652/7  wiegt,  so  wiegen  002315/  004547 ^.•) 

Häufig  handelt  es  sich  bei  diesen  Rechnungen  um  feuchte,  über 
Wasser  aufgefangene   und  daher  mit  Wasserdampf  gesättigte  (rase.')    In 


*)  Für  Temperaturen  unter  0®  ▼?  =  ▼©?©  (^  ~  **^- 

')  Diese  Rechnungen  können  sehr  vereinfacht  werden,  wenn  man  sie  logarithmisch 
durchfahrt  und  dabei  gleich  die  logarithmischen  Werte  für  p/760  und  (1  +at)  einsetzt, 
wofür  Tabellen  berechnet  sind.  Letztere  sind  abgedruckt  in  Landoldt-Bömsteins  ^Phy- 
sikalisch-chemischen Tabellen**  (3.  Aufl.  1905.  S.  17  und  24)  und  in  Ä.  Biedermanns 
Chemikerkalender  (Jg.  1909.  Beilage  S.  53.  57).  Die  Gewichte  von  1  /  (Litergewichte) 
der  häufigeren  Gase  unter  normalen  Bedingungen  sind  nachzusehen  in  Landoldt-Böm- 
Steins  Tabellen  (S.  222)  oder  dem  Chemikerkalender  (1909.  S.  194). 

')  Zu  Gasen,  welche  nicht  völlig  gesättigt  sind,  bringt  man  am  besten  einige 
Tropfen  Wasser,  um  Sättigung  herbeizuführen. 

28* 
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diesem  Fall  wächst  das  Volum  des  Gases  um  das  Volum  des  aufge- 
nommenen Wasserdampfes,  so  daü  nun  beide  zusammen  dem  atmosphärischen 
Druck  das  Gleichgewicht  halten.  Die  Menge  des  aufgenommenen  Wasser- 
dampfes und  sein  Druck  steigen  mit  der  Temperatur;  jeder  Temperatiu: 
entspricht  ein  bestimmter  Dampfdruck. V)  Ist  der  äultere  Luftdruck  =  p, 
der  Druck  des  trockenen  Gases  für  sich  =  p^,  der  Druck  des  Wasser- 
dampfcs  bei  der  Beobachtungstemperatur  =  w,  so  gilt  die  Beziehung 
p  =r  pi  +  w,  woraus  pj  =  p  -     w. 

Das  Boj/le-Gay-Lussaciiche  (besetz  geht  dann  über  in  v  (p  —  w)  = 
VoPo'^d  +  at). 

Beispiel:  Von  198  «w*  Stickstoff,  welche  bei  einem  Barometerstand  von  754  mm 
und  bei  16*5®  über  Wasser  aufgefangen  wurden,  soU  das  Gewicht  berechnet  werden. 
Die  Spannkraft  des  Wasserdampfes  bei  16-5'  beträgt  13-97  (rund  14)  mm  Hg. 


,  _    v(p  — w)    _         19-8(754-14) 


=  1818  cm*  von  0«  und  7C0  mm. 


Po  (1  +  at)        760 (1  +  000.%7  .  16-5) 
Da  1/  Stickstoff  unter  diesen  Bedingungen  1-2542/7   wiegt,  so  wiegen  0*01818  / 
00228  g. 

Fängt  man  ein  (Jas  über  Lösungen  auf,  so  ist  der  Dampfdruck  über 
diesen  kleiner  als  über  reinem  Wasser.  Dieser  Umstand  käme  beim  Auf- 
fangen des  Stickstoffs  über  Kalilauge  in  der  Bestimmung  organisch  ge- 
bundenen Stickstoffs  nach  Dumas'  Verfahren  in  Betracht;  doch  ist  die 
dadurch  bedingte  Korrektion  gegenüber  den  sonstigen  Analysenfelilem 
sehr  klein  und  kann  daher  meist  vernachlässigt  werden. 


Bestimmung  des  spezifischen  Gewichtes. 

Von  J.  Biehringer,  Braunschweig. 

Spezifisches  Gewicht  der  gasformigen  Stoffe.  Unter  spezifischem 
Gewicht  eines  Gases  versteht  man  das  Ge\\icht  eines  bestimmten  Volums, 
verglichen  mit  demjenigen  des  gleichen  Volums  eines  als  Einheit  ge- 
wählten Gases  unter  denselben  Bedingungen  des  Drucks  und  der  Tempe- 
ratur.i)  Als  Einheitsgas  \sTirde  früher  die  Luft  gewählt  („Gas-  oder  Dampf- 
dichte**),  später  aus  theoretischen  Gründen  nach  A,  W,  Hofmanns  Vor- 
schlag der  Wasserstoff  (..Volumgewicht").  Da  dieser  14H8omal  so  leicht 
ist  als  Luft,  so  erhält  man  aus  der  Dampfdichte  durch  Multiplikation  mit 
14^85  das  Volumgewicht.  Nach  der  Jro^odroschen  Regel  stellt  das  Ver- 
hältnis der  \'olumgewichte  zugleich  auch  dasjenige  der  Molekularge\nchte 
dar,  weil  ja  in  gleichen  Raumteilen  der  Gase  unter  gleichen  Bedingungen 
gleich\iel  Molekeln  vorhanden  sind.  Da  nun  die  Wasserstoffmolekel  aus 
zwei  Atomen  besteht,  ihr  Molekulargewicht  demnach  2.1008  =  2*016  ist, 
so  erhält  man  das  Molekulargewicht  irgend  eines  ( Jases  durch  Multiplikation 
seines  Volumgewichts  mit  2*016.  Ist  z.  B.  die  Dampf  dichte  des  Sauer- 
stoffes (Luft  =  1)  =  llOoHo,  so  ist  sein  Volumgewicht  =  1105H5 .  14*H85  = 
irr900,  sein  Molekulargewicht  =  15*9  .  2016  =  H2.«)  Umgekehrt  ergibt 
sich  das  Volumgewicht  aus  dem  Molekulargewicht  durch  Division  mit 
2*016,  die  Dampfdichte  aus  dem  Volumgewicht  durch  Di\ision  mit 
14*a8r). 

Die  Dampfdichte  wird  nach  der  bekannten  Methode  der  Luftver- 
drängung von  V.  Meyer  bestimmt. 


*)  Tabellen  über  die  Spannkraft  des  Wasserdampfes  in  ihrer  Abhängigkeit  von  der 
Temperatur  sind  zu  finden  bei  Landolt-Börnstein^  a.  a.  0.  S.  118,  im  Chemikerkalender 
1909.  Beilage  S.  98. 

')  Neuerdings  bezieht  man,  auch  hier  im  Prinzip  an  der  Wasserstoffeinheit  fest- 
haltend, aus  praktischen  Gründen  die  Dampf  dichte  statt  auf  11  =  1,  auf  0=32  und 
gewinnt  so  den  Vorteil,  daß  Dampfdichte  und  Molekulargewicht  durch  dieselbe  Zahl 
ausgedrückt  werden.  Man  erhält  diesen  Wert,  indem  man  die  (Gewichte  gleicher 
Volume  des  zu  bestimmenden  Gases  und  des  Sauerstoffs  vergleicht  und  letzteres  bei 
der  Berechnung  =  32  setzt.  Wiegt  z.  B.  unter  normalen  Verhältnissen  ein  Liter  Chlor 
3*1666  g  und  ein  Liter  Sauerstoff  1*4292  g,  so  folgt  das  auf  0  =  32  berechnete  spezifische 
Gewicht  aus  der  Proportion  14292  :  3' 1666  =  32  :  x,  woraus  x  =  7ü?9  (Cl, --7092). 
Aus  der  auf  Luft  bezogenen  Dampfdichte  erhält  man  denselben  Wert  durch  Multi- 
plikation mit  dem  leicht  zu  berechnenden  Faktor  28*95. 
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Für  stöchiometrische  Rechnungen  von  besonderer  Bedeutung  ist  das 
Litergewicht  und  das  (irammvolum  eines  Gases. 

Das  Li terge wicht,  d.  h.  das  Gewicht  des  Liters  eines  Gases  bei 
0°  und  760  mm  Druck,  läßt  sich  berechnen  aus  der  Dampfdichte  durch  Multi- 
plikation mit  1*2928  jr,  dem  Gewichte  eines  Liters  Luft,  oder  aus  dem 
Volumgewicht  durch  Multiplikation  mit  008987  g,  dem  Gewicht  eines 
Liters  Wasserstoff  unter  normalen  Bedingungen,  d.  h.  bei  0°  und  760  mm 
Druck.  Das  Litergewicht  des  Sauerstoffs  wäre  demnach  110535 . 1-2928 
oder  15-9  .  008987  =  1429  ff. 

Das  Grammvolum  oder  spezifische  Volum,  d.  h.  das  Volum  des 
Gramms  eines  Gases  unter  normalen  Bedingungen,  ist  der  reziproke  Wert 
des  Litergewichts.  Wiegt  z.  B.  IZ  Sauerstoff  1*429  jr,  so  nimmt  1^  den 
Raum  von  1/ 1*429  =  0*6998/  oder  699*8  cm»  ein. 

Handelt  es  sich  darum,  das  Gewicht  eines  Liters  und  das  Volum 
eines  Gramms  für  einen  beliebigen  Druck  und  eine  beliebige  Temperatur 
zu  ermitteln,  so  berechnet  man  mit  Hilfe  des  Boyle-Gay-Lussac^oheii  Ge- 
setzes das  Volum,  welches  ein  Liter  des  Gases,  gemessen  bei  O^und  760 iwm 
Druck,  unter  jenen  Bedingungen  einnimmt.  Da  das  Gewicht  dieses  Volums 
dasselbe  ist  ^ie  das  des  ursprünglichen  Liters,  so  erhält  man  das  Gewicht 
eines  Liters  des  Gases  unter  den  veränderten  Bedingungen  durch  Division 
des  ursprünglichen  Litergewichts  mit  dem  neuen  Volum. 

Beispiel :  Wieviel  wiegt  1  /  Sauerstoff  bei  20  ^  und  740  mm  Barometerstand  ? 
Löst  man  das  Boyle-Gay-Lassac^oh^  Gesetz  nach  v  auf,  so  gilt 

_  Vq  Po  (1  -f  »t)  ^  1.760(1+000367.20)  _  _^^  . 
^-  p  740  -llOJ/. 

Diese  1102/  wiegen,  wie  oben  berechnet,  1429^,  11  Sauerstoff  unter  den  ge- 
nannten Bedingungen  also  1*429/1 102  =  1*296  g.  Das  Volum  eines  Gramms  wäre 
dann  1/1-296  =  0-7716 /. 

Ist  das  (irammvolum  eines  Gases   unter   normalen  Bedingungen  = 
;,  oder  nach  den  obigen  Ausführungen  = 


Li  terge  wicht'  ^  ^         Volumgewicht .  0*08987 

1 2016 .       . 

Molekulargewicht   008987  ""  M^^l^Margewicht .  0*08987  ' 

2^016 
das  Volum   des  Molekulargewichts  in  Gramm,   der  Grammolekel  oder  des 

2016 
Mols,  das  Molvolum  =  ..  ,  ,    , —     .  , ,  ^,,  ,,,..^ x Molekulargewicht,  wobei 

Molekulargewicht .  0*0898  < 

2*016 
sich  der  Molekulargewichtswert  hebt,  also  =7J7^"^Q«7  ^  22*44  Liter,  d.h.  die 

Grammmolekel  oder  das  Mol  aller  luftförmigen  Stoffe  nimmt  unter  nor- 
malen Umständen  den  Raum  von  22*44  Liter  ein.  Die  Berechnung  des 
Werts  für  eine  Anzahl  von  Gasen  ergibt  im  Mittel  22*412  Liter.  Diese  Zahl 
hat  für  Überschlagsrechnungen  den  großen  Vorteil,  daü  man  sie  für  jede 
Molekel  der  gasförmigen  Stoffe  in  einer  Formelgleichung  ohne  weiteres 
einsetzen  und  so  alle  Zwischenrechnungen  ausschalten  kann. 
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Beispiel:  Wieviel  Liter  Kohlensäure  von  0®  und  760 mm  Druck  gibt  1  g  Kohlenstoff? 
Nach  der  Gleichung  C  +  0,  =  CO,  liefern  12 ^C  22412/  CO,,  lg  also  22mi2;,2  = 
1-87  Liter. 

Das  spezifische  Gewicht  der  flfissigen  Stoffe.  Man  versteht 
darunter  das  Gewicht  eines  bestimmten  Volums,  verglichen  mit  demjenigen 
eines  gleichen  Volums  Wasser  von  4^  oder,  weil  die  Volumeinheit,  d.  h. 
1  cm^  Wasser  von  4^,  im  metrischen  Maßsvstem  die  Gewichtseinheit  vor- 
stellt,  das  Ge\Nicht  der  \'olumeinheit  der  betreffenden  Flüssigkeit.  Ist  z.  B. 
das  spezifische  Gewicht  einer  konzentrierten  Schwefelsäure  =  1*84,  so 
wiegt  1  cm^  1*84  (/,  1  /  184  kg. 

Das  Volum  von  1  (/,  das  Gramm-  oder  spezifische  Volum,  ist  dann  der 
reziproke  W^ert  des  vorigen,  bei  Schwefelsäure  also  =  Vr84  =  0o4  ctw», 
von  l  kg  =  0*54  l. 

Da  sich  das  spezifische  Ge^^icht  mit  der  Temperatur  infolge  der  Aus- 
dehnung der  Stoffe  ändert,  so  ist  stets  die  Temperatur  anzugeben,  bei 
welcher   die  Bestimmung  ausgeführt  wurde:  z.  B.  für  Normalbutylalkohol 

ist  d  ^  =  0*8099  (Brühl),  d.  h.  sein  spezifisches  Gewicht  bei  20<^,  bezogen 

auf  Wasser  von  4^  ist  0*8099. 

Pyknometer.  Das  spezifische  Gewicht  wird  in  der  Art  bestimmt, 
daß  man  das  Gewicht  eines  bekannten  Volums  ermittelt. 

In  solchen  Fällen,  wo  es  mehr  auf  rasche  AusfQhrung  als  auf  absolute  Ge- 
nauigkeit ankommt,  kann  man  die  Bestimmung  des  Volums  der  zu  untersuchenden 
FlQssigkeit  umgehen.  Man  läßt  den  Inhalt  einer  bei  einer  bestimmten  Temperatur  genau 
geeichten  und  bei  derselben  Temperatur  mit  der  FlQssigkeit  gefüllten  Pipette  in  ein 
tariertes  verschließbares  Wägeglas  auslaufen  ^)  und  wägt.  Das  zur  Berechnung  des  spezi- 
fischen Gewichts  notwendige  Gewicht  des  gleichen  Volums  Wasser  ergibt  sich  aus  dem 
Inhalt  der  Pipette  und  ihrer  Kalibrierungstemperatur  nach  den  in  Anmerkung  *)  auf 
S.  441  genannten  Tabellen.  Dies  Verfahren  läßt  sich  indessen  bloß  bei  Wasser  oder  ver- 
dünnten wässerigen  Lösungen  anwenden,  weil  bei  konzentrierten  Lösungen  und  orga- 
nischen Flüssigkeiten  die  in  der  Pipette  durch  die  Benetzang  der  Wände  zurück- 
bleibende Flüssigkeitsmenge  eine  ganz  andere  ist,  als  im  ersten  Fall.  Hier  empfiehlt  es 
sich,  die  Pipette  samt  dem  Inhalt  zur  Wägung  zu  bringen.  Man  bedient  sich  dazu  einer 
von  W,  Ostwald  empfohlenen  kleinen  Pipette  von  etwa  1  cm'  Inhalt  mit  genügend  enger 
Ausflußspitze,  welche  man  auf  einem  aus  Messingdraht  gebogenen  Bock  wagrecht  auf 
die  Wagschale  legen  kann  und  erst  leer,  dann  mit  Wasser,  dann  mit  der  Flüssigkeit 
gefüllt*)  wägt.  Die  Temperatur  läßt  sich  nur  angenähert  bestimmen;  daher  ist  die  Ge- 
nauigkeit etwa  1  Promille. 

Am  genauesten  geschieht  die  Bestimmung  des  spezifischen  Gewichtes 
von  flüssigen  Körpern  mit  Hilfe  der  Pyknometer  (Tarierfliischchen),  leichter 
Glasfläschchen  mit  eingeschliffenom,  kapillar  durchbohrtem  Stöpsel,  der  eine 
Marke  trägt  (Fig.  505),  oder  besser  Glasflilschchen,  in  deren  Hals  ein  Thermo- 
meter eingeschliffen  ist,  während  seitlich  neben  diesem  ein  senkrecht  auf- 
steigendes enges  (ilasrohr  mit  Marke  und  Stöpsel  oder  aufgeschliffenem  (ilas- 


*)  Vgl.  die  einleitenden  Bemerkungen  zum  Kapitel  Maßanalyse. 
*)  Infolge   der    Kapillarität    tritt    keine    Flüssigkeit    aus,    wenn    die   Spitze   gut 
getrocknet  ist. 
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hutchen  an((esctzt  ist  (Fig.  506).  Man  wiept  es  erst  leer  (Gewicht  g,).  Hierauf 
fdllt  man  es  mit  destilliertem  Wasser  von  /iiiiiiiertemperatur  bis  zum  Rande, 
verschließt  es,    wohei  sich  da.s,  gegebenenfalls  offen  zu  halfende  KapiUar- 
rolir  völlig  fltUt,  trocknet  es  sor^f^ltig  ab,   ohne  es  zu  erwärmen  und  zu 
drücken,    tupft  das  Wasser  im  Kapillarrohr  mittelst   eines  zu.sammenge- 
drehteii  Streifchens  Filtrierpäpier  oder  Zigarettenpapier  bis  zur  Marke  ab. 
merkt  die  Temperatur  an  und  wägt  (Gewicht  g,).    Man  entleert  nun  das 
OefilU,    si)(llt  es   mit   Alkohol  und  reinem,  d.  L  ohne  ItUckstand  verdun- 
stendem Äther  aus,    trocknet   es  durch  Au.'^saugen  an  der  Luftpumpe"), 
füllt  es  in  derselben  Weise  mit  der 
zu  untersuchenden  Flüssigkeit,  sieht 
zu,  ob  die  Temperatur  dieselbe  ge- 
blieben ist*),  und  wilgt  wieder  (Ge- 
wicht g,). 

Für  nicht  zu  zühe  Flüssigkeiten 
ist  das  Sprertffelsi^he  I'yknonieter  in 


der  .Vbilnderun;;  von  Ostirahi  wler  lier  leichter  zu  handhabenden  Form  von 
Jahn  ohne  und  mit  Thermometer  (Fig.  JH>T  u.  508t  sehr  geeignet.  Ein  zylin- 
drisches GefaU  trügt  am  oberen  Ende  zwei  wagrechte,  seitliche,  kapillare, 
gUtt  abgeschnittene  liohransilt/e  von  verschiedener  Weite:  das  weitere  hat 
eine  Miirke.  .Viif  beide  üöhivhen  sind  Glashütchen  auf  geschliffen:  beige- 
geben ist  fenier  eine  ans  weitere  Uohr  angeschliffene  Saugröhre.  u.U. auch 
ein  iuis  engere  Itohr  beim  Füllen  anzufügendes  Verbindungsstück  mit  einer 
Kugel.  Mittelst  einer  an  beide  Ansätze  befestigten  Urahtschlinge  wird  der 
Apparat  an  die  Wage  gehüngt.  Man  wiegt  ihn  erst  leer  itlewicht  g,). 
Dann  fillll  man  ihn,  indem  man  Saugröhre  und  A'erinudnngsstück  ansetzt. 

't  Stärkeres  Erwärmen  ist  ta  vormeitlen,  weil  bfim  Erkalicu  Nacbwirkuotrsersrhei- 
uuugoii  aiiftrt'len.   bo  ilaB    das  (ilas  nicht   sofort   wieder   se'ui    ursprOaelicheä    Volum 


*l  Am  ciiifarbsteii  laBt  »ich  ilie  far  den  Vcisneh  Döti^  koDStante  Tempermtur 
enislcn.  neau  luiin  lieide  Male  vor  dem  Wigen  das  fast  ifefilllte  PykDumeter  in  ein 
\Va«serl<ad  vod  konstanter  Temperatur,  z.  B.  äO*.  eintaucht,  öfters  iim^chnttelt.  bis  du 
Theniiumeler  des  Apparats  feinen  Stand  nicht  mehr  indert.  dann  auffallt  nnd  tat 
dio  Marke  einstellt.  Nach  dem  Abtrocknen  wird  gewöhn. 
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Über  letzteres  einen  Gummischlauch  zieht  und  an  diesem  saugt  ^ ),  aus  einem 
Schälchem  so  weit  mit  Wasser,  bis  die  engere  Kapillare  völlig  und  die  weitere 
teilweise  gefüllt  ist.  Man  senkt  den  Apparat  nun  nach  Abnahme  der 
Ansatzteile  in  ein  Wasserbad  von  konstanter  Temperatur  t^.  bis  der  Meniskus 
in  der  weiteren  Kapillare  sich  nicht  mehr  verschiebt,  während  die  engere 
Röhre  infolge  des  größeren  kapillaren  Widerstands  stets  völlig  gefüllt  bleibt, 
und  stellt  dann  den  Meniskus  durch  Abtupfen  mit  FUtrierpapier,  nötigenfalls 
durch  Zugabe  eines  Tropfens  mittelst  eines  Glasstabes  auf  die  Marke  ein. 
Nach  vorsichtigem  Abtrocknen  wird  gewogen  (Gewicht  gj).  Das  Entleeren 
geschieht  durch  Ansetzen  des  Verbindungsstücks  mit  dem  Gummischlauch 
und  Ausblasen,  das  Ausspülen  und  Trocknen,  me  früher  beschrieben.  Dann 
wird  das  Pyknometer  in  genau  der  gleichen  Art  mit  der  zu  unter- 
suchenden Flüssigkeit  gefüllt  und  wiederum  gewogen  (Gewicht  gj).  Die 
Glashütchen  sind  nur  bei  leichtflüchtigen  Stoffen  notwendig. 

Ist  gl  das  Gewicht  des  Pyknometers  für  sich,  g^  nach  der  Füllung  mit 
Wasser,  gj  nach  der  Füllung  mit  der  zweiten  Flüssigkeit  bei  der  konstanten 
Temperatur  t®,  so  ist  das  Gewicht  des  Wassers  w  =  gj — gj.  der  fraglichen 
Flüssigkeit  m  =  gj — gj.  Der  Quotient  m  w  gibt  dann  das  Verhältnis  der 
Gewichte  gleicher  Volume  bei  der  Versuchstemperatur  t».  Um  daraus  das 
spezifische  Gewicht  der  untersuchten  Flüssigkeit,  d.  h.  das  Gewicht  der 
Volumeinheit  zu  berechnen,  ist  erst  aus  dem  gefundenen  Wassergewicht 
der  Inhalt  des  Pjknometers  zu  ermitteln.  1  ctn^  Wasser  von  -i^  wiegt 
1  g;  mit  steigender  Temperatur  nimmt  infolge  der  Ausdehnung  das  (ie- 
wicht  ab.  *)  Teilt  man  das  gefundene  Wassergewicht  w  durch  das  Gewicht 
von  1  cm^  Wasser  (Q)  bei  der  Versuchstempöratur  t**.'  so  erhält  man  den 
Inhalt  des  Pyknometers  =  w/Q  und  durch  Division  dieses  Werts  ins  Ge- 
wicht der  Flüssigkeit  m  das  Gewicht  von  1  cm^  der  letzteren  oder  das 
spezifische  Gewicht  bei  t^,  bezogen  auf  Wasser  von  4^: 

d  t;  =       •  Q- 

Diese  Formel  berücksichtigt  nicht  den  Gewichtsverlust,  der  bei  den 
Wägungen  durch  den  Auftrieb  der  Luft  entsteht  und  bei  der  Berechnung 
des  spezifischen  (Jewichts  die  vierte,  häufig  schon  die  dritte  Dezimale  be- 
einflußt. Es  genügt  dafür  die  Dichte  der  Luft  bei  Zimmertemperatur  und 
mittlerer  Feuchtigkeit  als  konstant  (X  =  0*0012)  anzunehmen.  Obige 
Formel  geht  dann  über  in: 

,  t®       m  ^    ^^   .  ^ 
^4i  =  ^.^^-^)  +  ^- 


*)  Die  am  Verbindungsstück  angebrachte  Kugel  kann,  wenn  man  den  Schlauch 
nach  dem  Ansaugen  zusammenklemmt,  als  Rezipient  dienen. 

•)  Tabellen  über  das  Gewicht  von  1  cm*  Wasser  bei  steigender  Temperatur,  be- 
zogen auf  Wasser  von  4",  finden  sich  in  Landolt-Bömsteins  Physikalisch  -  chemischen 
Tabellen.  3.  Aufl.,  S.  ,37  (von  Thiesen,  Schffl  und  Diesaelharst),  in  Biedermanns  Che- 
mikerkalender  für  11)09,  I,  8.  196  (von  VoUcmann),  S.  197  (von  Rossetti). 
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BeiRpiel:  Ein  Pyknometer  wog  191255  g  (g,),  mit  Wasser  bei  23°  gefüllt 
34-5910^  (g,),  mit  einem  beatimmtca  öl  bei  derselben  Temperatur  gefüllt  330745y  (g,). 
Eb  ist  dann  das  Gewicht  des  Wassers  w  =  g,— g,  =  lö-4660p,  das  Gewicbt  des  Öh 
™  =  g,—e,  =  139490  g,  ferner  das  Gewicht  von  1  um*  Wasser  bei  23*  =  0 99762 
und  mau  hat; 

d  ?1°  =  ll?i?0  (0  99762— 0  0012)  +  0-0012  =  0'9001. 
4°        15-4660 

Ohne  Berücksichtigung  des  Auftriebs  erhielte  man  0'8999,  d.  b.  einen  Fehler 
von  0-22°,. 

Die  Jl/oArsche  Wage.  Leichter  und  bequemer,  doch  mit  weniger 
scharfem,  nur  auf  drei  Dezimalen  genauem  Ei^bnis  löüt  sich  die  Bestim- 
mung des  spezifischen  Gew-ichts 
auf  indirektem  Wege  mittelst  der 
ursprünglich  von  Friedrich  Mohr 
konstruierten ,  seitdem  mehrfach 
abgeänderten  Senkwage  bestimmen. 
Sie  beruht  auf  dem  Archimedischen 
Prinzip,  wonach  ein  in  eine  Flüssig- 
keit eingetauchter  fester  Korper 
scheinbar  so\iel  an  seinem  (Jewicht 
verliert,  als  das  Gewicht  der  von 
ihm  verdrängten  Flüssigkeit  beträgt. 
Die  Gewichtsverluste ,  welche  ein 
Körper  von  bekanntem  Gewicht  in 
verschiedenen  Flüssigkeiten   erlei-  Fie-w». 

det,  stehen  daher  im  gleichen  Ver- 
hältnis wie  die  spezifischen  Gewichte;  infolgedessen  ergibt  der  Gewichts- 
verlust in  der  untersuchten  Flüssigkeit,  geteilt  durch  den  Gewichtsverlust 
in  Wasser  von  4",  das  spezifische  Gewicht  der  Flüssigkeit 

Die  gebrauchlichste  Form,  welche  den  Vorzug  hat,  daß  sich  abhanden 
gekommene  Teile  leicht  und  ohne  weiteres  ersetzen  lassen,  ist  die  folgende 
(Fig. 509):  Ein  mit  verstellbarer  Bodenschraube  versehenes,  ausziehbares  Ge- 
stell trägt  auf  feiner  Schneide  einen  ungleicharmigen  Wagebalken.  Der  rechte, 
längere  Arm  ist  durch  Kerben,  besser  durch  Zapfen  oder  Haken  in  zehn  gleiche, 
von  der  Achse  an  gezählte  Abschnitte  geteilt  und  trägt  am  zehnten  Teil- 
strich auf  einer  prismatischen  Schneide  einen  Haken,  woran  an  einem 
Platindraht  ein  dicker,  prismatischer  ÄMiHa«nscher  Senkkörper  aus  Glas 
hängt,  welcher  bei  15"  genau  lOy  Wasser,  also  10  cm»  Wasser  von  4' 
verdrängt.  Kr  wird  in  ein  besonders  geformtes,  mit  Marke  versehenes 
cylindrisches  StandgefäU  eingesenkt,  zu  welchem  außerdem  ein  Thermo- 
meter gehört.')  Der  linke,  kürzere  .\rm  des  Wagebalkens  trägt  ein  G^jen- 


')  Die  altere  Art  der  Verlegung  des  Thermometers  in  den  SenkkOrper  iit  nicht 
zu  empfehlen,  weil  dadurch  die  Zerbrechlichkeit  des  letzteren  erhöht  nnd  die  Ableaimg 
der  Temperatur  bei  dunklen  nder  undurchsichtigen  Flüssigkeiten  erschwert  oder  un- 
möglich gemacht  nird.  AiiQcrdcm  ist  das  in  den  Glaskörper  eingeBchlosBene  Thenw- 
metor  neoiger  empfindlich  gegen  TemperaCur&nderuDgen. 
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ge\iicht  zur  Regelung  des  Schwerpunkts  und  daran  eine  feine  Spitze, 
welche  auf  einem  Gradbogen  behufs  genauer  Ablesung,  weniger  gut  gegen 
einen  festen  Pickel  spielt.  Die  Ge\sichte  sind  mit  Haken  versehene  oder 
hakenförmige  Laufgewichte  meist  von  dreierlei  Art.  Die  beiden  größten, 
einander  gleichen  Gewichte  A  sind  lO^r  schwer,  d.  h.  gleich  dem  Ge^^ichte 
des  vom  ganz  untergetauchten  Senkkörper  verdrängten  Volums  Wasser  von 
4®,  so  daß  also  jedes  dem  Auftrieb  das  Gleichgewicht  hält,  wenn  es  an 
den  Haken  am  zehnten  Teilstrich  gebracht  wird,  wovon  man  sich 
durch  einen  ^  ersuch  zu  überzeugen  hat.  Nötigenfalls  ist  die  am  Gradbogen 
spielende  Spitze  durch  Drehen  der  Fußschraube  auf  0  einzustellen,  wobei 
natürlich  der  Senkkörper  die  Wandung  des  Gefäßes  nicht  berühren  darf.^) 
Von  den  zwei  andern  Gewichten  ist  eines  (B)  =  lg=  Vio  A,  das  andre 
(C)  =  0'lg=  i/ioo  A,  wozu  häufig  noch  ein  drittes  D  =  001  g  =  Viooo  A 
kommt. 

Zur  Bestimmung  des  spezifischen  Ge\sichts  eines  flüssigen  Stoffs  füllt 
man  diesen  ins  trockene  Standgefäß  bis  zur  Marke  ein,  bringt  ihn  auf  lö^ 
und  taucht  den  Senkkörper  genau  ebensoweit  und  unter  denselben  Vor- 
sichtsmaßregeln ein,  wie  ins  Wasser.  Es  tritt  ein  Ausschlag  auf,  welcher 
durch  Anhängen  und  A>r schieben  der  drei  Laufgewichte  A,  B,  C  aufgehoben 
werden  muß.  Ist  die  Flüssigkeit  leichter  als  Wasser,  so  muß  das  Gewicht 
A  am  Teilstrich  10  entfernt  werden.  Hängt  dann  ein  Gewicht  A  am  Teil- 
strich a,  also  in  einer  Entfernung  =  a/10  vom  Drehpunkt  des  zweiarmigen 
Hebels,  welchen  der  Wagebalken  vorstellt,  das  Gewicht  B  =  Vio  A  am  Teil- 
strich b  oder  in  einer  Entfernung  von  b/10,  das  Gewicht  C  am  Teilstrich  c 
oder  in  einer  Entfernung  =  c/ 10,  so  ist  nach  dem  Hebelgesetz  Gleichgewicht 
vorhanden,  wenn  die  Produkte  aus  Gei^lcht  und  Hebelarm  gleich  sind.  Es 
ist  also  der  Gewichtsverlust  des  Senkkörpers  oder  das  Gewicht  der  ver- 
drängten Flüssigkeit 

G=:^A-f -^.01  A4-  j^O-01  A  =  A  (01a  +  001b  H- 0001c) 

und,  da  das  Gewicht  des  durch  den  Senkkörper  verdrängten  Wassers  =  A 

ist,  das  spezifische  Gewicht 

/■' 

— ^=  0-la  -f  0-Olb  +  0001c  =  Oabc. 

Schreibt  man  also  die  Zahlen  der  Zapfen,  an  welchen  die  3  Laufgewichte 
hängen,  der  Größe  der  letzteren  nach  als  Dezimalen  für  die  Zehntel, 
Hundertstel,  Tausendstel,  so  erhält  man  ohne  weiteres  das  spezifische 
Gewicht  der  Flüssigkeit  bei  15«.  bezogen  auf  Wasser  bei  4«.  Tritt  z.  B. 
bei  der  Bestimmung  des  spezifischen  (iewichts  eines  Weingeistes  Gleich- 
gewicht ein,  wenn  A  auf  Teilstrich  8,  B  auf  Teilstrich  1,  C  auf  Teilstrich  7, 
D  auf  Teilstrich  1  steht,  so  ist  das  spezifische  Gewicht  08171,  wobei 
indessen  die  letzte  Dezimale,  wie  bereits  bemerkt,  unsicher  ist  Bei  Flüssig- 


0  £ine  Berührung  mit  dem  Thermometer  ist  durch  die  besondere  Form  des  Stand- 
gefABes  aasgeschlossen. 
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keiten,  welche  schwerer  sind  als  Wasser,  ist  außerdem  ein  Gewicht  A  an 
Teilstrich  10  zu  hängen,  und  wir  erhalten  analog  den  obigen  Ausführungen 
für  das  spezifische  Gewicht  den  Wert  labe. 

Aräometer:  Höchst  einfach  zu  handhabende  und  darum  außerordent- 
lich viel  gebrauchte,  wenn  auch  nicht  sehr  genaue  Instrumente  zur  Bestim- 
mung des  spezifischen  Gewichtes  von  Flüssigkeiten  sind  die  Aräometer  (Spin- 
deln, Senkwagen ).  Sie  beruhen  auf  dem  Gesetze,  daß  ein  schwimmender  Körper 
in  eine  Flüssigkeit  soweit  eintaucht,  bis  sein  Gesamtgewicht  dem  Gewicht 
der  verdrängten  Flüssigkeitsmasse  gleich  ist:  er  wird  daher  um  so  tiefer 
einsinken,  je  kleiner  das  spezifische  Gewicht  der  Flüssigkeit  ist,  um  so 
weniger,  je  höher  es  ist. 

Die  Skalenaräometer,  welche  hier  allein  in  Betracht  kommen,  sind  zylin- 
drische Hohlkörper  aus  dünnem  Glas  oder  Metall,  deren  unterer  Teil  mit 
kleinen  Schroten  oder  Quecksilber  beschwert  ist,  so  daß  sie  sich  im  stabilen 
Gleichgewicht  befinden  und  stets  senkrecht  in  der  Flüssigkeit  schwimmen; 
oben  gehen  sie  in  eine  dünne,  genau  zylindrische  Röhre  aus,  worin  sich 
ein  Papierstreif  mit  einer  Skala  befindet,  welche  bei  den  gewöhnlichen 
„Densimetern"  unmittelbar  das  spezifische  Gewicht  (meist  in  den  Grenzen 
0*7 — 2'0)  angibt.  Das  Instrument  ist  empfindlicher,  d.  h.  es  zeigt  kleinere 
Unterschiede  im  spezifischen  Gewichte  an,  wenn  die  Röhre  im  Ver- 
gleich zum  Körper  dünn  ist,  weil  dann  die  Teilstriche  der  Skala 
weiter  auseinanderrücken.  Gewöhnlich  verteilt  man  aus  diesem  Grunde, 
sowie  auch  zu  dem  Zwecke,  den  Apparat  handlicher  zu  gestalten,  die  Skala 
auf  mehrere  Instrumente,  mindestens  auf  zwei;  bei  Aräometern  für  ein 
geringeres  spezifisches  Ge^^icht  als  dem  des  Wassers  liegt  dann  der 
Wasserpunkt  (1*000)  nahe  am  untersten,  bei  Aräometern  für  höheres 
spezifisches  (lewicht  nahe  am  oberen  Ende.  Da  sich  das  spezifische 
Gewicht  der  Flüssigkeiten  mit  der  Temperatur  ändert,  so  gilt  das  Aräo- 
meter nur  für  die  Temperatur,  bei  welcher  es  geeicht  ist;  diese  Tempe- 
ratur, z.  B.  15",  muß  auf  dem  Instrument  angemerkt  sein.M  Femer  ist 
auch  anzugeben,  ob  sich  die  spezifischen  (iewichte  bei  der  Eichtemperatur 
auf  Wasser  von  derselben  Temi)eratur  (z.  B.  I50/150)  oder  auf  W^asser 
von  4^  (z.  B.  150/4«)  beziehen.  Im  ersteren  Fall  hätte  man,  um  das  wahre 
spezifische  Gewicht  zu  finden,  die  schon  früher  (S.  441)  erwähnte  Reduktion 
auf  4<*  vorzunehmen  durch  Multiplikation  mit  dem  spezifischen  Gewicht  des 
Wassers  bei  der  betreffenden  Temperatur.  Die  im  Handel  vorkommenden 
Instrumente,  welche  fal)rikmäßig  hergestellt  werden,  zumal  die  billigen, 
sind  zum  Teil  sehr  geringwertig  und  müssen  mittelst  einer  Flüssigkeit, 
deren  spezifisches  Gewicht  vorher  nach  einem  der  früheren  Verfahren  be- 
stimmt ist,  nachgeeicht  werden,  wenn  das  nicht  schon  vorher  in  einwands- 
freier  Weise,  z.  B.  durch  die  Kaiserl.  Normal -Eichungskommission  in 
Berlin  u.  a.  geschehen  ist. 


*)  öfters  ist  in  dem  Körper  dos  Aräometers  selbst  ein  Thermometer  eingesetzt, 
dessen  Kugel  zugleich  zur  Beschwerung  dient. 
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Substanz  in  dem  an  lOOg  fehlenden  Gerichte  Wassers  zu  lösen.  Für  eine  2 «/oigc 
Kochsalzlösung  hätte  man  demnach  2  g  NaCl  und  98  g  Wasser ,  für  eine 
10  Voigö  Sodalösung  10  (/wasserfreies  kohlensaures  Natrium  und  90^  Wasser 
zu  nehmen.  Ein  etwaiger  Wassergehalt  des  zu  lösenden  Stoffes  ist  in  Abrech- 
nung zu  bringen.  Soll  z.  B.  obige  Sodalösung  aus  Kristallsoda  Na^CO, .  10H,0 
hergestellt  werden,  so  sind,  weil  1  Mol.  NajCOj .  10 H^O^  28616(7  1  MoL 
NajCOj  =  1 06-0 i^  enthält,  gemäß  der  Proportion  106-0:  28616  =  10:  x, 
woraus  x  =  27  ^r  Kristallsoda  anzuwenden ,  welche  aus  10  g  Na^CO,  und 
27  —  lO—llgU^O  bestehen.  Zur  Lösung  dürfen  dann  nur  noch  90 — 17=735r 
Wasser  verwandt  werden. 

Liegt  bereits  eine  Lösung  von  bestimmtem  Gehalt  vor,  welcher  ge- 
gebenenfalls mit  Hilfe  des  spezifischen  (Jewichts  und  der  für  den  gelösten 
Stoff  aufgestellten  TabeUe  ermittelt  sein  kann,  so  handelt  es  sich  häufig 
darum,  diese  Lösung  auf  einen  bestimmten  anderen  (iehalt  zu  verdünnen, 
sei  es,  daß  man  eine  ge\visse  Menge  der  konzentrierten  Lösung  verdünnt, 
oder,  daß  man  eine  gewisse  Menge  verdünnter  Lösung  herstellen  will 
Wir  können  dafür  folgende  Formeln  ableiten. 

Gegeben  seien  im  ersten  Falle  p  Gramm  einer  Lösung  von  a  Pro- 
zent ;  sie  soll  auf  b  Prozent  verdünnt  werden,  wobei  man  m  Gramm  Lö- 
sung erhalte. 

Die  Menge  des  gelösten  Stoffes  u  ist  in  beiden  Lösungen  gleich ;  für 
sie  gelten  die  Proportionen: 


100 :  a  =  p :  u,  woraus  u  =77^  ;  femer  100 :  b  =m :  u,  woraus  u  = 


bm 


100' '  100* 

Setzt  man  beide  Werte  für  u  einander  gleich,  und  multipliziert  man 
beide  Seiten  der  Gleichung  mit  100,  so  erhält  man 

ap  =  bm  (I) 

und  daraus  durch  Auflösen  nach  m  den  Wert  m  =  p .  -r-  für  die  Gewichts- 

b 

menge  der  aus  p  Gramm  konzentrierter  Lösung  entstehenden  verdtinnten 

Lösung.  Die  zu  jener  hinzuzufügende  Wassermenge  w  wäre  dann : 

w  =  m  —  p  =  p  —  —  p  =  p  r    —  1  j  Gramm  (II). 

Beispiel:  1  /  Salzsäure  vom  spezifischen  Gewicht  1'170  soll  durch  Zasatz  yon 
Wasser  in  Säure  vom  spezifischen  Gewicht  1050  umgewandelt  werden.  Nach  der  TabeUe 
von  Lunge  und  Marchleicski^)  enthält  erstere  (bei  15^  4^  bestimmt)  33*467o»  letztere 
10*17®  j,  HCl;  femer  wiegt  gemäß  der  Definition  des  spezifischen  Gewichts  1  l  der 
Ausgangssäure  1*170  Av/.    Die  zuzufügende  Wassermenge  wäre  also  nach  Gleichung  n: 

w  =  117  [TFTTrj  —  1 1  =  2^8 kg,  und  man  erhielte  1*17  +  2*68  =  3*85  kg  Salzsäure  vom 
spezifischen  Gewicht  lOö  =  \0\V  q,  oder  S'Sß/ioö  =  3»/,  l 

Ist  der  zweite  oben  genannte  Fall  gegeben,  daß  eine  bestimmte 
Menge  (m)  verdünnter  Lösung  aus  der  kouzentrierteren  hergestellt  werden 
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soll ,  SO  mrd  in  Gleichung  (I)  p  zur  Unbekannten  und  man  erhält  durch 
Auflösung  nach  p 

p  =  m.^^  (UI). 

Beispiel:  Es  sollen  500^  Salzsäure  vom  spezifischen  Gewicht  105  aus  Säure  vom 
spezifischen  Gewicht  1170  hergestellt  werden.  Die  anzuwendende  Menge  der  letzteren 
beträgt  nach  III  p  =  500  .  lo"  »s-ie  =  lbl'9  g,  welche  mit  500— 151*9  (7  =  348-1  ^Wasser 
zu  verdünnen  wären. 

Eine  weitere  Möglichkeit  wäre  die,  daß  man  eine  Lösung  C  von  be- 
stimmtem Gehalt  durch  Mischen  zweier  Lösungen  A  und  B  desselben  Stoffs,  aber 
von  verschiedenem  bekanntem  Gehalt  herzustellen  hat.  Auch  diese  Aufgabe 
kann  in  der  Weise  gelöst  werden,  daß  man  von  einer  gewissen  Gewichts- 
menge der  einen  Lösung  A  ausgeht  und  die  zuzufügende  Menge  der  zweiten 
B  ermittelt,  oder  daß  man  für  eine  bestimmte  Ge^^ichtsmenge  der  Mischung 
C  die  Mengen  der  beiden  Komponenten  A  und  B  ausrechnet. 

a)  Im  ersten  Falle  wäre  für  die  gegebenen  p  Gramm  der  Lösung  A 
mit  einem  Gehalte  von  a  Prozent  die  Menge  q  der  Lösung  B  von  b 
Prozent  zu  ermitteln,  durch  die  sie  in  die  Lösung  C  mit  einem  Gehalt 
von  c  Prozent  übergeführt  wird. 

Bezeichnet  man  die  Substanzmenge  in  p  Gramm  der  Lösung  A  mit 
u„  in  q  Gramm  die  Lösung  B  mit  u„  so  gilt 

100:a  =  p:Uj,  woraus  Uj  =  ^^;  femer  100:b  =  q:u,,  woraus  u,  =  ^r^. 

luv  100 

Durch  Mischen  beider  entstehen  p  -h  q  Gramm  der  Lösung  C  von 
c  Prozent,  welche  u  Gramm  Substanz  enthalten  sollen.  Diese  Gewichtsmenge 
folgt  aus 

Q 

100:c  =  (p  +q):u,  woraus  u=i=(p  +  q)TQQ- 

Nun  ist  offenbar  u,  +  Uj  =  u,  und  wenn  wir  für  diese  die  obigen 
Werte  einsetzen  und  beiderseits  mit  100  multiplizieren, 

ap-fbq  =  (p  +  q)c,  woraus  durch  Auflösen  nach  q  erhalten  wird 

q  =  p.r —  (IV). 
b   -c 


Nach  Gleichung  IV  ist  q  =  500 .  ^    *^^  =  666 g   95Voige  Schwefelsäure.     Man 


Beispiel:  Wieriel  konzentrierte  Schwefelsäure  Ton  95^ 0  i^^  zu  5(X)  g  einer 
10^  Qigeu  Säure  zu  setzen,  um  eine  20^  ^ige  Säure  zu  erhalten  V 

20-10 
95-20 
erhält  dann  500  -h  666  =  5666^  20"  «iger  Säure. 

fi)  Im  anderen  Falle  wären  für  die  gegebne  Gewichtsmengen  der 
Lösung  C  die  zu  mischenden  Mengen  p  und  q  der  Lösungen  A  und  B  zu 
berechnen.  Werden  die  lYozentgehalte  der  Lösungen  C,  A,  B  wieder  mit 
c,  a,  b,  die  in  ihnen  jeweils  vorhandenen  Stoffmengen  mit  u,  Uj.  Uj  be- 
zeichnet so  <Mii.ilt  man  folgende  (ileichungen 
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ferner  aus  der  Gleichung  Ui  +  u*  =  u  durch  Einsetzen  der  genau  in  der- 
selben Weise,  wie  oben,  zu  berechnenden  Werte 

ap  +  bq  =  cm  (II) 
und  aus  I  und  II  durch  Ausrechnen  als  Wert  für 

p  =  m  — r  und  für  q  =  m — p. 

a— b  ^ 

Beispiel:  Es  sollen  600  g  20®/oige  Schwefelsäure  durch  Mischen  von  95-  und 
lO^iger  Schwefelsäure  dargestellt  werden.   Zu  mischen  sind 

p  =  600?^zl?  =  70-6  ff  95°  oiger  Säure  und  600-70-6  =  529-4  ff  10%iger  Säure. 
9o — 10 

Die  Probe  ergibt,  wie  auch  im  ersten  Fall,  die  Richtigkeit  der  Rechnung. 
Die  Art  und  W'eise,   wie   stöchiometrische  Rechnungen   bei  Anwen- 
dung von  Lösungen  durchzuführen  sind,   möge  folgendes  Beispiel  zeigen: 

Beispiel;  Es  soll  berechnet  werden,  wieviel  Liter  Natronlauge  vom  spezifischen 
Gewicht  1091  (bei  15®)  nötig  sind,  1  /  Schwefelsäure  vom  spezifischen  Gewicht  1100 
(bei  15®)  abzusättigen.  Aus  der  Tabelle  von  Lunffe  und  hier  ergibt  sich  der  Gehalt 
einer  Schwefelsäure  11  (bei  15®  4®)  zu  1435®  o,  aus  der  Tabelle  von  Lunge  derjenige 
einer  Natronlauge  1*091  (bei  15®)  zu  800®  o-*)  Die  Gewichtsmenge  H,  SO^,  welche  in 
1  ;  =  11  kff  obiger  Schwefelsäure  vorhanden  ist,  folgt  dann  gemäß  der  Proportion 
100:14-35  =  11  :x,  woraus  x  =  0158  kg  II,  SO^. 

Nach  der  Gleichung  H,  SO^  +  2  Na  OH  =  Na^SO^  +  2  H,  0  sind  für  1  Kilogramm- 
molekel =  9809  kff  H^ SO4  zur  Absättigung  notwendig  2  Kilogrammolekel  =  2 .  400 
oder  80  ib^  NaOII,  fnr  0158  Jfc^  deswegen  nach  der  Proportion  9809:80  =  0*158 :x, 
woraus  x  =  0129  kg  Na  OH.  Da  die  Natronlauge  8®/oig  ist,  so  ist  diese  Gewichtsmenge 
enthalten  in  8:100  =  0  129:x',  woraus  x'=  1613  kg  oder  dem  Volumen  nach  *''**;i.o»i  = 
148  l  Natronlauge  vom  spezifischen  Gewicht  1091. 

Das  spezifische  Gewicht  der  starren  Körper. 

Das  spezifische  Gewicht  ist  in  der  Weise  zu  bestimmen,  daß  man 
Gewicht  und  Vohim  des  betreffenden  Stoffes  ermittelt  und  ersteres 
durch  letzteres  teilt.  Angenähert  läßt  sich  dies  ausführen,  indem  man  ein 
engeres  graduiertes  Maßgefäß,  wozu  sich  ganz  gut  ein  unten  zugeschmol- 
zenes Stück  einer  Bürette  eignet,  teilweise  mit  Wasser  füllt,  sich  den 
Stand  des  letzteren  anmerkt,  den  gewogenen  festen  Körper  zugibt  und 
die  Volumzunahme  des  Wassers  abliest.  Besser  ist  es,  das  Volum  der  ver- 
drängten Flüssigkeit  durch  Wägen  zu  bestimmen,  wofür  man  eines  der 
schon  früher  (S.  440)  beschriebenen  Pjknometer  benutzt.  Man  wiegt  das 
letztere  erst,  gefüllt  mit  Wasser  von  bestimmter  Temperatur  (t^)  bis  zur 
Marke,  (Gewicht  =  gl).  Dann  bringt  man  eine  abgewogene  Menge  (m)  des 
festen  Stoffes  hinein,  der  selbstverständlich  vom  Wasser  nicht  angegriffen 
werden  und  vor  aUem  auch  keine  Luftbläschen  zeigen  darf;  man  entfernt 
sie  gegebenenfalls  bei  teilweise  gefülltem  Fläschchen  durch  l^mschütteln^ 
Auspumpen,  durch  pjnstellen  in  einen  zu  evakuierenden  Exsikkator  oder, 
wenn  die  Substanz  es  verträgt,  durch  Kochen.  Nach  dem  Einfüllen  des 
Körpers  schließt  man  das  Pyknometer  sofort  wieder.  Dabei  wird  ein  dem 
Volum  der  Substanz  gleiches  Volum  Wasser  (w)  ausfließen.   Man  sieht  zu. 
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daß  die  Temperatur  dieselbe  geblieben  ist  und  wiegt.  Das  erhaltene  Gewicht 
(g,)  ist  gleich  dem  Gewicht  des  mit  Wasser  gefüllten  Pyknometers  (g,) 
mehr  dem  Geusicht  der  Substanz  (m),  weniger  dem  Gewicht  des  verdrängten 
Wassers  (w),  also:  g»  =  gi -f  m  —  w,  daraus  w=:gi+m  —  g^.  Um  aus 
dem  Gewicht  (w)  des  verdrängten  Wassers  das  Volum  bei  4^  zu  erfahren, 
ist  es,  wie  früher  (S. 441),  durch  das  Gewicht  von  lern»  Wasser  bei  der 
Versuchstemperatur  t^  (Q)  zu  teilen.  Dies  Volum  Q  ist  dem  Volum  des  zu 
untersuchenden  Körpers  gleich;  dividiert  man  damit  in  sein  Gewicht  m» 
so  erhält  man  das  spezifische  Gewicht 

Die  Beziehung  dieses  Werts  auf  den  luftleeren  Raum  ist  nicht  nötig,  weil 
die  Methode  an  sich  nicht  scharf  genug  ist. 

Beispiel:  Ein  Pyknometer  wog,  mit  Wasser  von  17®  gefüllt,  13'520^,  mit  4056^ 
natürlichen  körnigen  Platins  beschickt,  17*316  (7.  Dann  ist  das  Gewicht  des  verdrängten 
Wassers  w  =  13-520  +  4056  —  17*316  =  0200 g  und  sein  Volum  bei  A^=  o-2«o;o.g9884 
=  0*2604,  mithin  das  spezifische  Gewicht  *"05e/o-2604  =  15*54. 

Wird  der  starre  Körper  vom  Wasser  gelöst,  so  verwendet  man  eine 
gesättigte  Lösung  des  ersteren  oder  indifferente  Flüssigkeiten,  me  Benzol, 
Toluol,  Alkohol,  Terpentin  u.  a.,  deren  spezifisches  Gericht  bekannt  ist, 
bzw.  vorher  bestimmt  sein  muß,  und  verfährt  wie  oben.  Ist  g'  das  Gewicht 
des  mit  der  Flüssigkeit  gefüllten  Pyknometers,  g"  sein  Ge\sicht  nach  dem 
Einbringen  von  m  Gramm  Substanz,  so  ist,  wenn  f  das  Gewicht  der  von 
dieser  verdrängten  Flüssigkeit  bezeichnet,  genau  wie  vorhin  g"  =  g'  +  m — f 
mithin  f  =  g'  4-  m  —  g".  Ist  weiter  d  das  spezifische  Gewicht  der  Flüssigkeit, 
bezogen  auf  Wasser  von  4<*,  d.  h.  das  Gewicht  eines  Kubikzentimeters,  so 
ist  ihr  Volum  v  =  (g'-l-m  —  g")/d  und  das  spezifische  Gewicht  des  festen 
Körpers  =  m,'\, 

Beispiel:  In  ein  Pyknometer,  das,  mit  Terpentin  gefüllt,  15960 </ wog (g'),  wurden 
2*295f/  Chromalaun  (m)  gegeben,  worauf  das  Pyknometer  17130//  wog  (g").  Das  Gewicht 
des  verdrängten  Terpentins  ist  dann  f=  15-9604-2  295  — 17  130=  1125,  sein  Volum, 
wenn  das  spezifische  Gewicht  0  88  ist  =  1126  o-gs  =  1  278  und  das  spezifische  Gewicht 
des  Chromalauns  =  2'2W'i.s78  =  1796. 

Die  Sehwebemethode  beruht  darauf,  daß  ein  Körper  in  einer 
Flüssigkeit,  worin  er  unlösUch  ist,  schwebt,  wenn  sein  Gewicht  dem- 
jenigen der  verdrängten  Fltissigkeitsmenge  gleich  ist,  wenn  also  Körper 
und  Flüssigkeit  in  ihrem  spezifischen  Gewichte  übereinstimmen.  Man  ver- 
fährt in  der  Weise,  daß  man  aus  zwei  miteinander  mischbaren,  durch- 
sichtigen Flüssigkeiten,  von  welchen  die  eine  spezifisch  schwerer,  die  andere 
spezifisch  leichter  ist  als  der  zu  untersuchende  Stoff,  durch  Probieren  ein 
(iemisch  herstellt,  worin  der  als  gröbliches,  mikrokristallinisches  IHilver 
anzuwendende,  von  Luftblaschen  völlig  befreite  Stoff  eben  schweben  bleibt, 
und  dann  das  spezifische  Gewicht  dieses  Gemisches  bestimmt.  Die  Wahl 
des  letzteren  richtet  sich  nach  der  Löslichkeit  des  festen  Körpers. 
Man    verwendet    Methylenjodid    (d  15"/ 4"  =  :V2H25),   Acetylentetrabromid 
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(d  17-5 V4°  =  2-9708),  Bromoform  (d  =  2-9045  bei  15»),  im  Gemisch  mit 
Benzol  (d  200/4«  =  0-8736),  Toluol  (d  20V4<>  =  0-8656),  Xylol.  Für  Stoffe, 
welche  in  Wasser  unlöslich  sind,  eignet  sich  eine  konzentrierte  wässerige 
Lösung  von  Kaliumquecksilberjodid  {Thotdetsche  Lösung)  mit  dem  spe- 
zifischen Gewicht  bis  3-17,  von  Cadmiumborowolframat  (Kleinsche  Lösung) 
mit  dem  spezifischen  Gewicht  bis  3-28,  beide  mit  Wasser  zu  verdünnen, 
endlich  eine  Lösung  von  Bariumquecksilberjodid  {Bohrbachsche  Lösung) 
mit  dem  spezifischen  Gewicht  bis  3588,  aber  durch  W^asser  direkt  zer- 
setzbar, daher  nur  mit  einer  verdünnten  Lösung  des  Salzes  zu  versetzen.^) 
Man  übergießt  den  in  einem  Stöpselzylinder  oder  Scheidetrichter  befind- 
lichen Stoff  mit  der  Flüssigkeit,  z.  B.  einem  Gemisch  von  Methylenjodid  und 
Benzol,  und  fügt,  wenn  er  zu  Boden  sinkt,  Methylenjodid,  wenn  er  zur  Ober- 
fläche steigt,  Benzol  erst  rascher,  dann  tropfenweise  unter  Rühren  hinzu,  bis 
der  Stoff  schwebt,  d.  h.  sich  nur  noch  in  geringem  Grade  nach  oben  oder 
unten  bewegt.  Da  Kriställchen  durch  Einschlüsse,  Luftbläschen,  Mutter- 
lauge, leichter  werden  können,  und  dann  eher  schweben,  so  richtet  man  sein 
Augenmerk  auf  die  schwersten,  also  reinsten  Teilchen.  Eine  chemische 
Reaktion  zwischen  festem  Stoff  und  Flüssigkeit  oder  Lösung  darf  selbst- 
verständlich nicht  eintreten.  Man  bestimmt  dann  das  spezifische  Gewicht 
der  Lösung  nach  einer  der  früher  beschriebenen  Arten  —  entweder  einfach 
in  demselben  Gefäß  mittelst  der  JlfoArschen  Wage  —  oder,  indem  man  sie 
aus  dem  Scheidetrichter  in  ein  Pyknometer  laufen  läßt.  Ihr  spezifisches 
Gewicht  ist  demjenigen  des  festen  Stoffs  gleich.  Das  Verfahren  hat  den 
Vorzug,  sich  mit  winzigen  Mengen,  selbst  einzelnen  Kristallen  oder  Kristall- 
splittem  ausführen  zu  lassen,  erfordert  indessen  rasches  Arbeiten,  weil 
durch  Temperaturschwankungen,  Verdampfen  das  spezifische  Gewicht  der 
Lösung  geändert  wird.  Die  Grenzen  seiner  Anwendbarkeit  sind  dadurch 
gegeben,  daß  Stoffe  mit  einem  spezifischen  Gewicht  über  3-588  nicht  unter- 
sucht werden  können,   weil  es   an  entsprechenden  Flüssigkeiten  mangelt. 


*)  Diese  Lösungen    sind    z.  B.    von    den  chemischen  Fabriken    von   E.  Merck   in 
Darmstadt,  Dr.  Theodor  Schuchardt  in  Goerlitz  u.  a.  zu  beziehen. 


Bestimmung  der  Löslichkeit. 

Von  J.  Biehringer,  Braunschweig. 

Die  Löslichkeit  eines  festen,  flüssigen  oder  gasfönnigen  Stoffes  in 
einem  Lösungsmittel  hängt  ab  von  der  Natur  beider  Stoffe  und  von  der 
Temperatur.  Gesteigerte  Temperatur  erhöht  bei  festen  und  flüssigen  Stoffen 
gewöhnlich  die  Löslichkeit,  vermindert  sie  bei  Gasen:  aber  sie  ist  für 
jeden  Temperaturgrad  konstant.  Hat  eine  Flüssigkeit  von  einem  Stoffe  so 
viel  aufgenommen,  als  sie  bei  der  gerade  herrschenden  Temperatur  zu 
lösen  vermag,  ist  also  Gleichgewicht  zwischen  dem  gelösten  und  dem  noch 
ungelösten  Anteil  eingetreten,  so  heißt  die  Lösung  gesättigt.  Lösungen, 
welche  weniger  von  dem  betreffenden  Stoffe  enthalten,  heißen  ungesättigt, 
Lösungen,  welche  mehr  von  dem  Stoff  gelöst  enthalten,  als  der  betreffenden 
Temperatur  entspricht,  übersättigt. 

Die  Löslichkeit  eines  Stoffes  in  einer  Flüssigkeit  wird  auf  verschie- 
dene Weise  angegeben;  je  nachdem  man  vom  Lösungsmittel,  von  dem  zu 
lösenden  Stoffe  oder  von  der  gebildeten  Lösung  ausgeht,  erhält  man 
dreierlei  Definitionen: 

1.  Sie  gibt  die  Gewichtsmenge  Stoff  an,  die  mit  lOOg  des  Lösungs- 
mittels bei  t«  eine  gesättigte  Lösung  bildet  (Löslichkeitsziff er  oder-koeffizient). 

2.  Sie  gibt  die  Gewichtsmenge  Lösungsmittel  an,  die  1  g  des  Stoffes 
bei  t®  zur  Lösung  braucht 

:i.  Sie  gibt  die  Menge  Stoff  an,  die  sich  in  lOOg  Lösung  bei  t«  be- 
finden, also  den  Prozentgehalt  der  letzteren. 

Diese  verechiedcnen  Angaben  können  folgendermafien  ineinander  umgerechnet 
werden.  Sind  nach  der  ersten  Definition  a  Gramm  Substanz  in  100  g  Lösungsmittel  ge- 
löst, 80  ergibt  sich  die  Gewichtsmenge  1  des  letzteren,  die  1  g  Substanz  braucht  (zweite 
Definition),  aus  der  Proportion  a  :  100  =  1:1,  woraus  1  =  100 'a.  Femer  werden  beim 
I^sen  von  a  Gramm  Substanz  in  100/7  Lösungsmittel  100  +  ^  Gramm  Lösung  erhalten. 
Die  Substanzmenge  q  in  100  g  Lösung  gemäß  der  dritten  Definition  folgt  dann  aus  der 

Proportion  (100  +  a) :  a  =  100 :  q,  woraus  q  =  ^,^^  ' — 

l()0-|-a 

Beispiel:  100  Gewtle.  Wasser  lösen  bei  15«  36  Gewtle.  NaCl;  die  Löslichkeits- 
ziff er  des  Kochsalzes  bei  15^  ist  also  36.  Dann  löst  sich  zweitens  1  Gewtl.  Na  Cl  in 
100  36  =  2*78  Gewtlen.  Wasser.    Drittens   geben   100  Gewtle.  Wasser  und  36  Gewtle. 
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Kochsalz  136  Gewtle.  Kochsalzlösung.    Die  Kochsalzmenge  in  100  Gewtlen.  Lösung  ist 
,  100.36       o«,-o, 

^"^   ^  =  iöö+36  =  ^^'^^'- 

Ist  umgekehrt  die  Substanzmenge  gegeben,  welche  in  100  OewUen.  gesättigter 
Lösung  bei  t^  vorhanden  ist,  so  läßt  sich  die  Löslichkeitsziffer  daraus  in  folgender 
Weise  berechnen.  100  g  Lösung  enthalten  u  Gramm  Substanz  und  daher  100  —  u  Gramm 
Lösungsmittel;  daraus  ergibt  sich  die  Substanzmenge,  welche  100 ^  Lösungsmittel  lösen, 

nach  der  Proportion  (100  —  u) :  u  =  100  :  x  und  x  =  ^^^    — 

100  —  u 

Beispiel:  Enthalten  100  Gewtle.  gesättigter  Kochsalzlösung  26*47  Gewtle.  Na  Gl,  so 

100   26*47 
ist  die  Menge  des  letzteren,  die  100  Gewtle.  Wasser  lösen,  x  =  =36  Gewtle., 

wie  oben  angegeben. 

Endlich  kann  auch  noch  die  Gewichtsmenge  des  gelösten  Stoffes  in  einem  be- 
stimmten Volum,  z.  B.  V  Kubikzentimetern  einer  gesättigten  Lösung  bei  t®  angegeben  werden. 
Enthalten  100  g  Lösung  a  Gramm  Substanz,  und  ist  das  spezifische  Gewicht  der  Lösung 
bei  t^  =  dt,  so  ist  das  Volum  von  100^=100/dt  cm*.  Es  gilt  dann  die  Proportion 
100/dt:a  =  v:x,  woraus  x  =  v  .  a .  dt/100. 

Beispiel:  Eine  Natronlauge  vom  spez.  Gew.  1*091  enthält  8Vo  Na  OH  bei  15^ 
Mithin  enthält  1  /  dieser  Lauge  1000  .  8  .  1091;1Ü0  =  87*28^  Na  OH. 

Für  die  Konzentration,  d.  h.  den  Gehalt  von  100  cm' Lösung  an  gelöster  Sub- 
stanz wird  X  =  a .  dt. 

Die  Konzentration  obiger  Natronlauge  ist  also  x  r^  8  . 1,091  =  8,73. 

Während  der  Prozentgehalt  einer  Lösung  von  der  Temperatur  unabhängig  ist, 
ändert  sich  die  Konzentration  mit  letzterer. 

Von  den  Lösungen  sind  diejenigen  der  Gase  und  festen  Stoffe  in 
Flüssigkeiten  am  wichtigsten. 

L  Lösungen  yon  Gasen  in  Flfissigkeiten.  Das  Absorptionsver- 
mögen der  Flüssigkeiten  für  Gase  hängt  ab  von  der  Natur  beider  Stoffe, 
der  Temperatur  und  dem  Drucke,  welcher  auf  dem  Gase  lastet,  ist  aber 
für  eine  bestimmte  Temperatur  und  einen  bestimmten  Druck  konstant, 
vorausgesetzt,  daß  keine  chemische  Einwirkung  stattfindet.  Mit  steigender 
Temperatur  nimmt  die  Absorptionsfähigkeit  im  allgemeinen  ab.  Für  die 
Abhängigkeit  der  Absorption  vom  Drucke  gilt  das  bekannte,  von  f^\  Hmry 
aufgestellte,  einfache  Gesetz :  das  von  einer  bestimmten  Flüssigkeitsmenge 
bei  der  Temperatur  t^  gelöste  Volum  eines  Gases  ist  bei  jedem  Druck  nahezu 
dasselbe.  1  /  Wasser  löst  bei  \b^  stets  1  /  Cüg,  gleichgültig  unter  welchem 
Druck  diese  steht.  Da  nach  dem  Gesetze  von  Boyle-Mariotte  die  in  einem 
bestimmten  Volum  vorhandene  Gewichtsmenge  des  Gases  proportional  dem 
Drucke  wächst,  bei  doppeltem  Druck  z.  B.  doppelt  so  groß  ist,  so  ergibt  sich 
hieraus  eine  zweite  Fassung  des  Gesetzes  :  Die  von  einem  gewissen  Flüssig- 
keitsquantum absorbierte  Gewichtsmenge  eines  Gases  ändert  sich  bei  einer 
gegebenen  Temperatur  proportional  dem  Drucke.  Das  (besetz  gilt  besonders 
für  die  schwer  löslichen  Gase,  für  die  leichter  löslichen  bei  nicht  zu  hohen 
Drucken ;  es  gilt  nicht  in  solchen  Fällen,  wo  chemische  Reaktionen  eintreten. 

Aus  einem  (iasgemisch  wird  von  jedem  Gemengteil  soviel  absorbiert, 
als  seiner  Löslichkeit  und  seinem  Teil-  oder  Partialdruck  entspricht,  d.  h. 
demjenigen  Druck,  den  es  ausüben  würde,  wenn  es  allein  in  der  gleichen 


454  J.  Biehringer. 

an  seinem,  dem  Kupferrohr  zugewandten  oberen  Ende  ebenfalls  einen  Drei- 
wegehahn, am  anderen,  unteren  Ende  einen  gewöhnlichen  Glashahn  besitzt 
Es  wird  völlig  mit  gastreiem  Wasser^)  u.  dgl.  gefüllt  und  kann  in  einen 
Thermostaten ')  eingehüngt  werden.  Man  verbindet  nun  die  Lilngsbohrung 
des  Dreiwegebahns  am  Absorptionsgefäß  mit  dem  Gasbehälter,  ver- 
drängt zuerst  durch  geeignete  Stellung  beider  Dreiwegehähne  die  Luft 


aus  dem   Kapillarrobr ,  schlieUt  den  Dreiwegehahn  am  Absorptions^efäß 
und  stellt  den  andei-eu  so,  daß  das  Uas  ins  Meßrohr  tritt,  in  das  man 

')  Um  vjilljg  luftfreicB  AVasEer  herzustellen,  fallt  man  nach  O/iltrald  destilliertes 
Wasser  in  einen  oben  zugeschmolzcnen  Fraktionierkolhen,  vcrbinilet  dieKeii  durch  einen 
atarknandigcD  Giimmischluuch,  llber  den  ein  ScliraubenquctBchhabu  geBchobeii  ist,  mit 
einem  RQckflußkühler  und  letzteren  mit  der  Waeserluftpumpe.  Man  kocht  nun  das 
Wasser  unter  vermindertem  Drurk  aus,  bis  beim  SchQtteln  das  den  gasfreien  Flüssig- 
keiten cigentOm liehe,  metallische  Klappern  auftritt,  und  schlieSt  den  Quetechhahn,  Dann 
verbindet  w^n  die  AhftuHrühre  des  Kolbens  mit  dem  oben  genannten  AbsorptionBgefAB, 
evakuiert  dies  müglirlist  vollstiinilig,  öffnet  dann  den  Quetschhahn  und  ItLSt  das  Wagaer 
durch  Köherstellen  oder  scliwaches  Ernftrmen  des  Kolbens  übertreten,  bis  das  GefUt 
völlig  gefallt  ist,  worauf  man  den  Habn  des  letzteren  schlicBt, 

*)  Thermostaten  sind  bekanntlich  Einrichtungen  zur  Erzielung  einer  konstanten 
Temperatur. 
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der  Temperatur,  wieder  bei  anderen,  so  bei  Kalisalpeter,  in  größerer  Pro- 
gression. Sehr  anschaulich  werden  diese  Verhältnisse  durch  die  graphische  Dar- 
stellung, indem  man  in  ein  Koordinatennetz  als  Abszissen  die  Temperaturen, 
als  Ordinaten  die  in  100  g  Lösungsmittel  gelösten  Stoffmengen  einträgt  und 
die  erhaltenen  Punkte  durch  eine  Kurve  (Löslichkeitskurve)  verbindet.  Bei 
gewissen  kristallwasserhaltigen  Salzen  beobachtet  man  mit  steigender  Tem- 
peratur eine  plötzliche  Änderung  der  Löslichkeit,  so  am  Glaubersalz  bei  3H®; 
die  entsprechende  Löslichkeitskurve  zeigt  bei  diesem  Punkt  einen  Knick, 
eine  plötzliche  Richtungsänderung.  Es  rührt  dies  davon  her,  daß  bei  32<»  das 
Glaubersalz  Na^SOA.lOH^O  in  wasserfreies  Na^SO^und  lOH^O  zerfällt  Bis 
32^  ist  daher  die  Lösung  im  Gleichgewicht  mit  dem  Salz  Na2SO4.10H,O, 
während  oberhalb  dieser  Temperatur  sich  das  Gleichgewicht  zwischen  der 
Lösung  und  dem  wasserfreien  Salz  einstellen  muß,  dem  eine  andere  Löslich- 
keitskurve entspricht.  In  seltenen  Fällen  nimmt  die  Löslichkeit  mit  steigender 
Temperatur  ständig  ab,  so  bei  den  Kalk-  und  Zinksalzen  einer  Anzahl 
organischer  Säuren,  bei  Calciumsulfat,  Calciumhydroxyd  u.  a. 

Lösungen,  welche  für  eine  bestimmte  Temperatur  gesättigt  sind, 
werden  in  der  Weise  hergestellt,  daß  man  entweder  den  festen  Stoff  mit 
einer  zu  seiner  Lösung  ungenügenden  Menge  des  Lösungsmittels  auf  eine 
höhere  Temperatur  erhitzt  und  dann  die  Lösung  auf  die  gewünschte  Tem- 
peratur abkühlen  läßt,  oder  daß  man  beide  Stoffe  miteinander  bei  der 
betreffenden  Temperatur  andauernd  schüttelt.  Die  Lösungen  sind  beidemal 
gesättigt,  das  Gleichgewicht  also  eingetreten,  wenn  sich  ihr  Gehalt  inner- 
halb eines  größeren  Zwischenraums  nicht  mehr  ändert.  Doch  ist  dieser 
Punkt  nicht  immer  leicht  zu  erreichen.  Hat  man  vorher  erhitzt,  so  kann 
eine  übersättigte  Lösung  bestehen  bleiben,  welche  demnach  mehr  von  dem 
festen  Stoff  enthält,  als  der  normalen  Sättigung  entspricht,  und  bei  Gegen- 
wart des  Bodenkörpers  (d.  h.  des  ungelösten  Rückstandes)  erst  allmählich 
in  den  letzteren  Zustand  übergeht.  Man  erhält  also  leicht  zu  hohe  Werte. 
Arbeitet  man  andrerseits  bei  gewöhnlicher  Temperatur,  so  kann  bei  schwer 
löslichen  Stoffen  die  Sättigung  erst  nach  stunden-,  ja  tagelangem  Schütteln 
eintreten,  wodurch  leicht  zu  niedrige  Werte  erhalten  werden.  Daraus  er- 
klären sich  die  einander  oft  widersprechenden  Angaben  über  die  LösUch- 
keit  gewisser  Stoffe  bei  gleicher  Temperatur. 

Da  die  Lösung  nur  an  der  Berührungsfläche  zwischen  dem  festen  Stoff 
und  der  Flüssigkeit  stattfindet,  so  ist  für  eine  Vergrößerung  jener  durch 
mögUchst  feine  Verteilung  des  festen  Stoffes  Sorge  zu  tragen.  Dabei  werden 
die  kleinsten  Teilchen,  welche  im  Verhältnis  zu  ihrer  Masse  die  größte 
Oberfläche  haben,  zuerst  gelöst,  während  die  gröberen  übrig  bleiben.  Es 
empfiehlt  sich  daher  gegen  Schluß  des  Versuches  nochmals  fein  gepulverte 
Substanz  zuzugeben,  um  die  Sättigung  zu  beschleunigen.  Ferner  ist  die 
Mischung  fortwährend  tüchtig  durchzurühren,  um  einer  örtlichen  Sättigung 
vorzubeugen. 

Die  Bestimmung  der  Löslichkeit  wird  gewöhnlich  nach  der  von  V.  Meyer 
1875  gegebenen  Vorschrift  in  folgender  Weise  ausgeführt:  Eine  nicht  zu 
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keit  stunden-  bis  tagelang  mit  dem  Lösungsmittel  schütteln  oder  mittelst 
eines  mechanisch  zu  treibenden  Rührers  zusammenrühren.  Der  Versuch 
muß,  um  während  der  langem  Zeit,  die  er  in  Anspruch  nimmt,  die  Tem- 
peratur konstant  zu  halten,  in  einem  Thermostaten  vorgenommen  werden- 
Eine  einfache  Schüttelvorrichtung  ist  von  A.  A,  Noyes  angegeben  worden. 
Er  bringt  im  Thermostaten  eine  Messingwelle  an,  an  welcher  die  zu 
schüttelnden  Flaschen  in  wagrechter  Lage  mit  Hilfe  von  Messingbändem 
befestigt  werden.  Sie  trägt  an  einem  Ende  eine  Riemenscheibe,  während 
eine  zweite,  kleinere  Riemenscheibe  am  Rande  des  Thermostaten  ange- 
bracht ist.  Die  letztere  wird  durch  einen  kleinen  Motor  angetrieben 
und  tiberträgt  die  Bewegung  mittelst  eines  Gummiriemens  auf  die  größere 
Riemenscheibe  und  damit  auf  die  Welle  mit  den  Flaschen.  Die  Flaschen 
werden  mit  dem  Lösungsmittel  und  einem  ziemlich  großen  Überschuß  der 
zu  lösenden  Substanz  beschickt,  durch  Gummistopfen  verschlossen,  am 
besten  noch  mit  Gummikappe  versehen  und  dann  je  nach  der  Löslichkeit 
des  Stoffes  und  der  eingehaltenen  Temperatur  ein  bis  mehrere  Stunden 
geschüttelt.  Man  nimmt  dann  eine  Probe  heraus,  bestimmt  in  der  oben  be- 
schriebenen Weise  die  gelöste  Menge  und  wiederholt  die  Probe  nach  etwa 
einer  Stunde,  um  zu  sehen,  ob  der  Gehalt  der  Lösung  konstant  bleibt,  also 
die  Sättigung  erreicht  ist.  Bei  dem  Modell  des  Os<M?aWschen  Instituts 
(Fig.  511)  ist  die  rotierende  WeDe  mit  Rührflügeln  und  Haltern  für  Kolben, 
Probierröhren  u.  dgl.  versehen,  während  auf  dem  Messingdrahtboden  Ge- 
fäße an  Haltern  mit  schwerem  Fuß  in  den  Thermostaten  eingestellt  wer- 
den können.  Der  mit  Filz  umgebene  Kasten  wird  von  unten  geheizt;  das 
am  Boden  liegende  Schlangenrohr  dient,  wenn  nötig,  zum  Durchleiten  von 
Kühlwasser.  Alle  Teile  und  Einsätze  lassen  sich  verstellen  und  gegebenen- 
falls entfernen.!) 

Bei  allen  LösUchkeitsbestimmungen  ist  nicht  nur  darauf  zu  achten, 
daß  die  verwendeten  Substanzen  ganz  rein  sind,  sondern  es  ist  auch  das 
Material  des  Gefäßes,  in  dem  die  Bestimmung  vorgenommen  werden  soll, 
zu  berücksichtigen.  Glas  gibt  z.  B.  mehr  oder  weniger  leicht  Alkali  ab, 
(Vgl.  hierzu  die  Bemerkungen  im  ersten  Kapitel,  S.  3  ff.  und  S.  463).  Gut 
verschließbare  Silberrohre  leisten  in  vielen  Fällen  sehr  gute  Dienste. 


^)  Weitere  Schüttelapparate  sowie  Methoden  zur  Bestimmung  der  Löslichkeit 
bei  höherer  Temperatur,  der  Löslichkeit  sehr  leicht  löslicher  Stoffe  oder  solcher  Stoffe, 
deren  Löslichkeit  mit  der  Temperatur  abnimmt,  finden  sich  z.  B.  zusammengestellt  bei 
Hans  Meyer,  Analyse  und  Konstitutionsermittlung  organischer  Substanzen.  2.  Aufl. 
(Berlin  1909,  J.  Springer.)  S.  124ff. 


Maßanalyse. 

Von  J.  Biehringer,  Braunschweig. 

Bei  der  Gewichtsanalyse  werden  die  einzelnen  Bestandteile  des  zu 
untersuchenden  Stoffes  auf  physikalischem  Wege  oder  mittelst  geeigneter 
Reagenzien  von  einander  so  vollständig  als  möglich  geschieden  und  nach 
geeigneter  Behandlung  gewogen.  In  der  Maßanalyse  hingegen  wird  ihre  Be- 
stimmung mittelst  Reagenzienlösungen  von  genau  bekanntem  Gehalte  aus- 
geführt, von  welchen  man  zur  Lösung  des  zu  bestimmenden  Stoffes  gerade 
so  viel  zufügt,  als  zur  Vollendung  der  Reaktion  nötig  ist.  Aus  dem  Volum 
der  verbrauchten  Reagenzlösung  berechnet  man  auf  Grund  der  Umsetzungs- 
gleichungen die  Menge  des  in  Reaktion  getretenen  Stoffes.  Damit  sind 
aber  zugleich  auch  die  Grenzen  der  Maßanalyse  gegeben,  insofern  sie  nur 
bei  solchen  Reaktionen  zu  verwenden  ist,  deren  Endpunkt  genau  festge- 
stellt werden  kann,  sei  es  unmittelbar,  wie  durch  das  Stehenbleiben  der 
roten  Farbe  bei  Oxydationen  mit  Permanganatlösung,  sei  es  durch  Zusatz 
eines  dritten  Stoffes,  welcher  zu  den  beiden  aufeinander  wirkenden  Stoffen 
sich  verschieden  verhält,  oder  nur  mit  einem  der  beiden  reagiert  und  so 
das  Ende  der  Reaktion  .,anzeigt^'  (Indikator).  Die  Maßanalyse  ist  viel  ein- 
facher und  rascher  auszuführen  als  die  Gewichtsanalyse  und  gewährt  außer- 
dem den  Vorteil,  daß  eine  größere  Zahl  von  Bestimmungen  unter  ganz 
denselben  Bedingungen  gemacht  werden  kann.  M 

Die  Meßgefäße  und  ihre  Prüfung.  Die  zur  Maßanalyse  verwandten, 
fabrikmäßig  angefertigten  Meßgerätschaften,  besonders  die  bUligen  Sorten, 
müssen,  wenn  dies  nicht  schon  vorher  in  durchaus  einwandsfreier  Weise 
geschehen  ist,  einer  Nachprüfung  unterzogen  werden.*)  Sie  sind  entweder 
auf  Einguß  graduiert,  d.  h.  sie  fassen  soviel,  als  die  Aufschrift  angibt 
(Meßkolben,  Meßzylinder);  oder  sie  sind  auf  Ausguß  geeicht,  d.  h.  sie  lassen 

^)  Die  zur  Erläuterung  der  Methoden  eingefügten  Beispiele  sind  Bestimmungen 
entnommen,  welche  im  chemischen  Laboratorium  der  technischen  Hochschule  zu  Braun- 
Bchweig  ausgeführt  wurden. 

')  Die  Eichung  von  Meßgeräten  für  maßanalytische  Zwecke  ist  durch  Erlaß  der 
Eaiserl.  Normal-Eichungskommission  gesetzlich  geregelt  (vgl.  Zeitschrift  für  angewandte 
Chemie.  6.  Jg.  1893.  S.  551;  12.  Jg.  1899.  S.  1102;  16.  Jg.  1903.  S.  953,  977,  1004,  1061). 
Geeichte  Meßgefäße  werden  von  allen  größeren  Fabrikationsgeschäften  chemischer  Ge- 
räte hergesteUt  und  durch  die  genannte  Behörde  geprüft. 
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genau  so  viel  ausfließen,  als  die  Aufschrift  angibt,  so  daß  also  ein  Teil  der 
FlUssiglteit  infolge  der  Benetzung  im  Gefäß  zurückbleibt  (Pipette,  Bürette). 
Das  Eichen  irgend  welcher  Gefäße  geschieht  stets  in  der  Weise,  daß 
man  sie  erst  leer  wiegt,  dann  gefüllt  mit  einer  Flttssigkeit,  am  besten  der- 
selben Art,  für  die  das  Gefüli  später  lienutat  werden  soll,  und  aus  dem 
Gewicht  der  Flüssigkeit  den  Inhalt  des  Gefäßes  bei-echnet.  Als  Einheit  ist 
der  metrische  Liter,  d.  h.  der  Kaum,  den  1  kg  Wasser  von  4«,  im  luftleeren 
Kaum  gewogen,  einnimmt,  festgesetzt.  Auswägungen,  welche  bei  anderer 
Tenii>eratur  vorgenommen  sind,  müssen  deshalb  auf  die  Nornialtemperatur 
reduziert  werden' (,  indem  man  das  erhaltene  Wassergewicht  durch  das 
Gewicht  von  lfm'  Wasser  bei  der  Beobachtungstem]>eratur  teilt.*! 

Beispiel:  VÄw  lOOcm'-MeQkolbeDMog  teer  34*5-100^,1011  Wasser  tou  18°  big  zur  Marke 
gefallt  134-7558  g.  Da  1  cm*  Wasser  von  lö",  auf  Wasser  von  4°  bezoRou.  ua986222i7  wiegt, 
so  ist  der  Inhalt  des  Kollwua  bis  «um  Eichstricli  (]34*75,t8  -  34  ä4;>0),  0'J9862  =  lüOSö  o»', 
mithin  um  0'3Ö  cm  zu  groB. 

Da  die  Graduierang  durch  die  Temperatur  beeinflußt 
wird,  so  ist  auf  jedem  Meßgefäße  auch  die  Temperatur,  bei 
welcher  sie  vorgenommen  wurde,  anzugeben,  z.  B.  lö"/4».  Selbst- 
verständlich sollen  Arbeiten  mit  solchen  (iefäßen  nach  Möglich- 
keit bei  dei-selben  Tenijwratur  ausgeführt  werden.  Kleinere 
Abweichungen  von  ±  2*  sind  ohne  Belang,  weü  sie  noch  iimer- 
halb  der  Fehlergrenzen  liegen:  für  größere  Abweichungen,  hohe 
Sommertemperatur,  ist  eine  Kon^ktion^i  anzubringen,  für 
weiche  meist,  liesonders  beim  Arbeiten  mit  verdünnten,  wie 
V,B-Nonnallösungen,  die  \'olumandermig  des  Wassers  eingesetzt 
werden  kann.*) 

n>er  die  Handhabung  der  Pipetten   und  Büretten   sei 

folgendes    erwähnt:   Pipetten    sollen    an    ihrem   Körj)er    eine 

lange  Ausflußröhre  haben  (Fig,  .'>l"i(.  Pipetten  mit  kui-zer  Aus- 

Fiit  M2  Fl«. 613.  flußröhre  (Fig.  .')i;i)  sind  ungeeignet,  weü  sie  zur  Entnahme 

von  Prol>en  aus  enghalsigen  ^■|aschen  nicht  gebraucht  werden 

')  Um  diese  Reduktion  zu  vermeiden,  schlug  Fr.  Mohr  18Ö5  vor,  den  Baum, 
«eichen  lUUU  cm'  Wasser,  gewogen  an  der  Luft.  l)ei  14°  R  ==  17  ö°  C  eionehmen,  als 
Einheit  zu  verncuden.  Dieser  .MohrArhe  Liter*  »nrde  lOJä  3  metriscbea  Kubikzentimetern 
oder  der  metrische  Liter  997"  J/oArschen  Kubikzentimetern  hei  normalem  Itarometei^ 
Stand  entsprechen.  Es  versteht  sich  von  selbst.  ilaB  dünn  alle  verwandten  MeBgef&Ae 
in  dieser  Art  geeicht  sein  milBten. 

*)  Eine  Tabelle  Qlicr  das  Gewicht  von  1  em'  und  das  A'olnm  vuu  1  g  Wasser  mit 
wachsender  Temperatur  findet  sich  iu  LaHdoll-HiTrHsIriiis  physikalisch  -  chemischen 
Tabellen  3.  Aufl.  (Berlin  1905).  S.  37  mid  H.  HiedermaH»»  (  heniikerkaieuder  fOr  1Ü09. 
S.19«,  197. 

')  Eine  Tabelle  für  die  in  diesem  Falle  anzuhtingeode  Korrektur  bringt  Bitdrr- 
maHM  Chemikerkaleuder  für  1901'.  ;S.  36U. 

*l  Xel>en  Wasser  kommt  zum  Äuswilgeu  von  (iefSBen  noch  (juecksilher  in  Betracht. 
1  rm*  davon  wiegt  bei  0°  13595  c/:  sein  mittlerer  Ausdehnungskoeffizient  ist  zwischen 
0  und  3ü°  U'000lbl5  nach  tt'ailHrr.  Man  benutzt  es  heim  Auswegen  von  Apparaten, 
welche  mit  (Juecksillter  gefallt  werden  sollen,  besonders  aber  auch  zum  Auswigen 
kleinerer  Rauminhalte,  wo  Wagefehler  stark  ins  Gewicht  falten  können,  sowie  infolge 
seiner  Eigenschaft  die  Wände  nicht  zu  benetzen,  zur  direkten  Ausmessung. 
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könaen,  nnd  weil  an  ihnen  beim  Herausziehen  ans  einer  Flüssigkeit  viel 
von  letzterer  außen  hängen  bleibt.  Man  füllt  die  Rpette  dnrch  Ansangen 
mittelst  des  Mondes  oder  einer  Wasserstrahlpampe  bis  über  die  Marke, 
verschließt  ihre  obere  MUndnng  mit  dem  Zeigefinger  and  Iflßt  dnrch  vor- 
sichtiges Lüften  den  fberschuU  auslaufen.  Die  Spitze  der  Pipette  muß  eng 
sein,  damit  das  Auslanfen  langsam  und  ohne  erhebliches  Benetztbleiben  der 
Pipettenwandang  erfolgt.  Man  legt  dabei  die  Spitze  der  Pipette  an  die 
Wand  des  Gefäßes  an.  streicht  ab  und  schafft  den  letzten  Tropfen,  während 
die  Pipette  noch  anliegt,  heraus,  indem  man  ihre  obere  Öffnung  mit  dem 
Zeigefinger  der  einen  Hand  verschließt  und  ihren  Körper  durch  Umfassen 
mit  der  anderen  Hand  emilrmt.M 

Der  Inhalt  einer  5  n»*- Pipette,  Wasser 
TOD  ]  T ,  wnrde  in  ein  Terscbliefibares  ge- 
Kogenes  AVAgegeflB  auslaufen  gelassen  und  * 
ergab  ein  Gewicht  Ton  49918  g.  Da  1  r»>> 
WasMr  bei  17*.  auf  Wasser  von  4°  belogen. 
0-99884  7  wieft.  so  ist  der  Inhalt  der  Pi- 
pette ='4-9948/0^99884  =  bOÜirm*. 

Die  Büretten  sind  nach  Mohr  mit 
der  Aosflußspitze  dnrch  ein  Stück  Kaut- 
schukschlanch  verbunden,  welcher  durch 
einen  elastischen  Qnet,*chhahn,  besser 
durch  ein  hineingestecktes.  .^  -10  inm 
langes  und  genügend  dickes,  beiderseits 
rundgeschmolzenes  <  ilasstabsttirk  ge- 
schlossen wird:  drückt  man  die  Stelle  des 
SchUnchs,  wo  das  (ilasstück  liegt,  mit 
den  Fingern  zusammen,  so  entstehen 
zwei  M'hmale  imrchgAnge.  durch  welche 
die  Flüssigkeit  abfließen  kann.  Etwaige 
Luftblasen,  die  sich  im  Schlauch  und 
der  Ausflußspitze  ansammeln .  entfernt  '>*■  *■*- 

man ,    indem    man    l>eide   etwas    nach 

oben  biegt  und  den  Sihlauchverschluß  wenig  öffnet.  Zum  anfüllen  der 
Maßflflssipkeiteri  in  die  Bdrette  benutzt  man  Trichter,  welche  aber  sofort 
wieder  abzunehmen  sind.  Für  Maßflflssigkeiten .  welche  auf  Kautschuk 
wirken,  wie  Pennantranat-  oder  Jodlösuntr.  wendet  man  Büretten  mit 
Ghishahn  an .  die  allerdings  in  dem  F'alle .  daß  der  Hahn  nicht  ein- 
gefettet wenlen  darf,  mancheHei  Cnbequemlichkeiten  bereiten  können. 
Arbeitet  man  fortgesetzt  mit  einer  und  derse!l>en  Maßf1ü.ssigkeit .  so 
läßt  sich  das  Nachfüllen  der  Büretten  vereinfachen,  indem  man  bei 
(Jitelschhahiitiüretteii  zwischen  Bürette  und  .\usflnßspit/e  ein  T-fömiiges 
Kohr<türk  iFiL'.  .'il4i  einfügt  oder  eine  Bürette  mit  seitlichem  Ansatzmhr 
benutzt.  Itic  in  dit-M-ni  Falte  höher  zu  .stellende  Flasche  mit  der  Mat- 
flüssi^keit  wird  durch  einen  zweifach  durchliohrten  Kantschiikstopfen  ver- 

J  [{eiiii  A'j'Mju-n   ki>nu(e   ein   Teil    der    infolge    der    Benetzung   an    der  Wand 
hafimileu  und  l"-i  di-r  Kii*hiing  nicht  nutgereebneteo  FlQHigkrit  ausflieften. 
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chemisch  reinen  Stoffs,  wozu  sich  die  von  Gay-Lassac  vorgeschlagene  Soda 
am  besten  eignet.  Man  verwendet  hierzu  die  chemisch  reine  Soda  des 
Handels'),  welche  man  noch  zur  Trocknung  eine  gute  Viertelstunde  lang 
unter  öfterem  Umiiihren  in  einem  Platintiegel  so  weit  erhitzt,  daß  dessen 
Boden  glüht,  und  dann  noch  warm  in  den  Exsikkator  bringt.  Oder  man 
stellt  sie  durch  halb-  bis  einstündiges  Erhitzen  von  reinem,  wie  die  Soda 
zu  prüfendem,  doppeltkohlensaurem  Natrium  im  Sandbade  auf  etwa  300®  her. 
Von  ihr  wiegt  man  eine  beliebige  Menge  genau  ab,  löst  sie  in  Wasser, 
füllt  eine  Bürette  mit  der  obigen  Säure  und  titriert  die  Probe  unter  Zusatz 
von  ein  paar  Tropfen  Methylorangelösung  bei  gewöhnlicher  Temperatur  bis 
zum  Farbenumschlag.  2)  F.s  seien  z.  B.  11265^  Soda  angewandt  und  bei  der 
Titrierung  20*2  cw^  Säure  verbraucht  worden.  Da  1000  cm»  wirklich  nor- 
maler Säure,  die  1  Mol  =  ;^6*465'  HCl  enthalten,  der  Umsetzungsgleichung 
Naj  C(  )3  +  2  H  Cl  =  2  Na  Cl  +  CO,  -t-  H,  0  entsprechend,  V2  Mol  =  V« .  106' 1  = 
=  5305^  Soda  absättigen  würden,  so  müßten  für  die  abgewogenen  112655' 
Soda  nach  der  Proportion  5305  :  1000  =  11265  :  x,  woraus  x=2105cm3 
an  Säure  erforderlich  sein.  Die  Titrierung  ergab  aber  bloß  20*2  cw«, 
also  21*05 — 20*2=0-85nw8  zu  wenig.  Sind  im  Mischzylinder  noch  IJlOrw'  vor- 
handen, so  wären  diese  gemäß  der  Proportion  20*2  :  0*85  —  910  :  x,  woraus 
x  =  38*3,  mit  38*3 ciw'  Wasser  zu  verdünnen,  die  man  aus  einer  Bürette 
zulaufen  läßt.  Die  so  hergestellte  Lösung  muß  nach  tüchtigem  Umschütteln 
unbedingt  durch  Titrieren  einer  neu  abgewogenen  Menge  Soda  in  derselben 
Weise,  wie  oben,  gepiüft  werden,  ob  sie  ^^irklich  richtig  ist,  d.h.  ob  bei 
der  ersten  Einstellung  keine  Fehler  untergelaufen  sind.  Sollte  sich  eine 
Abweichung  ergeben,  so  bereitet  man  die  Säure  am  besten  frisch:  oder  man 
fällt  zur  Kontrolle  eine  abgemessene  Menge  der  Säure  mit  SUbernitratlösung 
und  wägt  das  erhaltene  Chlorsilber.  Es  ist  ferner  darauf  zu  achten,  daß 
sämtliche  Bestimmungen  mit  dieser  Säure  bei  nahezu  derselben  Temperatur 
ausgeführt  werden,  bei  der  sie  eingestellt  wurde,  und  daß  dabei  auch,  wenn 
möglich,  derselbe  Indikator  angewendet  wird,  weil  die  verschiedenen  IndT- 
katoren  nicht  den  gleichen  Neutralisationspunkt  ergeben.  Für  genauere 
Arbeiten  verdünnt  man  diese  V \-Normalsäure  mit  Wasser  auf  das  Doppelte, 
Fünffache,  Zehnfache  und  erhält  so  Vs-^  Vö-^  Vio-^ormalsäure,  welche  dann 
noch  mit  Soda  nachzuprüfen  ist. 

Für  die  Normallauge  wendet  man  am  besten  mit  Alkohol  gereinigtes 
Ätznatron  an.  1  /  Normallauge  muß  1  Mol  =  40  <;  Na  ( )H  enthalten  und 
1  l  Normalsalzsäure  genau  absättigen.  Zu  ihrer  Bereitung  löst    man    etwa 


*)  Chemisch  reine  Soda  führt  die  chemische  Fabrik  von  E.  Merck  in  Darmstadt 
unter  ihren  „garantiert  reinen  Reagenzien".  Um  sich  zu  überzeugen,  ob  eine  Soda 
wirklich  rein  ist,  nimmt  man  eine  größere  Menge  davon  in  AVasser  auf.  worin  sie  sich 
klar  lösen  muß,  und  prüft  nach  Übersättigen  mit  Salpetersäure  einen  Teil  durch  Zusatz 
von  SUbernitratlösung  auf  ('hlorid,  wobei  höchstens  ganz  schwaches  Opalisieren  sich 
einstellen  darf,  den  anderen  durch  Zusatz  von  Chlorbarium  auf  Sulfat. 

*)  Man  nimmt  als  solchen  die  gelblich-bräunliche  Übergangsfarbc,  die  erst  beim 
Zugeben  eines  weiteren  Tropfens  Säure  in  Nelkenrot  übergeht. 


468  ^'  Biehringer. 

=  Kj  SO4  +  2  Mn  SO4  +  3  Hj  0  +  5  0;  dabei  verschwindet  die  tief  rote 
Färbung,  so  daß  also  das  Stehenbleiben  einer  schwachen  rosenroten  Farbe 
den  Endpunkt  der  Oxydation  anzeigt.  Da  die  chemische  Einheit  im 
titrimetrischen  System  das  Atomge\sicht  Wasserstoff  darstellt  (vgl.  S.  465), 
so  muß  eine  normale  Permanganatlösung ,  weil  obige  5  At.  frei  werdenden 
Sauerstoffs  10  At.  Wasserstoff  zu  oxydieren  vermögen,  den  zehnten  Teil 
von  2  Molen  =  31*63  ^  KMnO^  enthalten,  eine  Vio-^ormallösung,  wie  man 
sie  wegen  der  schweren  Löslichkeit  des  Salzes  gewöhnlich  herstellt,  mithin 
3*1635fKMn04.  Man  \\iegt  etwa  3*25'  ab,  behandelt  sie  in  einem  Becherglas  mit 
warmem  Wasser  bis  zur  völligen  Lösung,  spült  diese  in  einen  Mischzylinder 
und  füllt  nach  dem  Abkühlen  auf  weniger  als  1  /,  z.  B.  950  cm^  auf.  Die  so  er- 
haltene Flüssigkeit  muß,  weil  das  Permanganat  durch  den  anhaftenden  Staub, 
selbst  schon  durch  die  Venmreinigungen  des  destillierten  Wassers  etwas 
reduziert  Anrd,  drei  bis  vier  Tage,  besser  eine  Woche  und  mehr  stehen 
bleiben.  Sie  darf  aus  demselben  Grunde  nicht  durch  Papier  filtriert  werden 
und  ist  in  gut  schließenden  Glasflaschen  mit  nicht  eingefettetem  Stiipsel, 
am  besten  geschützt  vor  Sonnenlicht,  aufzubewahren.  Sie  muß  femer  aus 
Glashahnbüretten  titriert  werden,  deren  Hahn  nicht  oder  höchstens  ganz 
wenig  eingefettet  ist.  Lösungen,  die  bereits  Braunstein  abgesetzt  haben, 
sind  zu  verwerfen. 

Die  Flüssigkeit  hat  man  nun  einer  „iTprüfung*  behufs  genauer  Ein- 
stellung zu  unterziehen.  Man  verwendet  hierzu  am  besten  Oxalsäure,  welche 
in  Gegenwart  von  Schwefelsäure  durch  Permanganatlösung  bei  40 — 50®  rasch 
oxydiert  \rird  nach  der  Gleichung:  2  KMnO^  +  5  Hg  €204  +  3H2S()4  = 
=  KjSO^  +  2  MnSO^  +  10  CO^  +  8  HoO.  Die  zugesetzte  Permanganat- 
lösung wird  so  lange  entfärbt,  als  noch  unveränderte  Oxalsäure  vorhanden 
ist;  dann  bleibt  die  Uotfärbung  plötzlich  stehen.  Man  geht  von  reinster 
kristallisierter  Oxalsäure^),  H2C2O4.  2  HjO,  aus,  welche  man  aber,  weil  die 
Kristalle  Flüssigkeitseinschlüsse  und  demgemäß  etwas  höheren  Wassergehalt 
besitzen,  zuvor  entwässern  muß.  Man  trocknet  sie  gepulvert,  am  besten  in 
Proben  von  etwa  Ol — 02  g  gleich  im  gewogenen  Wägeröhrchen,  5  bis  6  Stun- 
den lang  bei  60 — 80°,  läßt  sie  unter  gutem  Verschluß  erkalten  und  wägt  genau. 
Dann  löst  man  sie  in  Wasser  von  70^  säuert  stark  mit  Schwefelsäure 
an  und  titriert  mit  Permanganat  bis  zur  blassen  Rötung.  Es  seien  z.  B. 
0'13355r  Oxalsäure  abgewogen  worden,  welche  zur  Oxydation  27*2  cm«  der 
rohen  Permanganatlösung  verbraucht  hätten.  Da  bei  Anwendung  einer  rich- 
tigen Vio-i^-I*crraanganatlösung  die  in  1000  rw^  enthaltenen  Vioo  ^1^1  =  3*1635r 
KMnO^  nach  der  oben  angeführten  Gleichung  Vi 00  oder  V20  Mol  H2C2()4  = 
=  4*5008 y  oxydieren,  so  beträgt  die  für  die  abgewogenen  0*1335 5^ 
nötige  Menge  gemäß  der  Proportion  4*5:  lUOO  =  Ol  335:  x,  woraus  x  = 
=29*67  cw»  Vio-n-KMnO^.  Tatsächlich  wurden  27*2  m»,  also  29*67— 27*2  = 


')  Unter  den  „garantiert  reinen  Reagenzien"  pr.  anal,  von  E.  Merck  in  Darm- 
Stadt  aufgeführt.  Eine  Vorschrift  für  die  HersteUung  völlig  reiner  Oxalsäure  gibt 
Cl.  Winkler  in  seinen  „praktischen  Übungen  in  der  Maßanalyse**.  3.  Aufl.  (Leipzig,  Arthur 
Felix,  1902).  S.  69. 
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Kohle  vorhanden,  so  nimmt  man  die  Flamme  weg  und  füllt  zugleich  den 
Aufsatz  zur  Hälfte  mit  einer  kaltgesättigten  Lösung  von  doppeltkohlensaurem 
Natrium.  Infolge  der  Abkühlung  entsteht  im  Kölbchen  ein  gasverdtinnter 
Raum,  wodurch  Bikarbonatlösung  eingesogen  wird,  welche  in  Berührung 
mit  der  sauren  Lösung  Kohlensäure  entwickelt.  Die  Ferrosalzlösung  befindet 
sich  also  unter  einer  Kohlensäureatmosphäre,  während  die  im  Aufsatz 
bleibende  Lösung  die  Luft  abhält;  sie  kann  so  beliebig  lange  vor  Oxydation 
geschützt  werden.  Die  kalt  gewordene  Lösung  wird  noch  mit  Schwefelsäure 
versetzt  und  unter  Umschwenken  mit  der  in  eine  Glashahnbürette  gefüllten 
Permangauatlösung  erst  rascher,  dann  tropfenweise  titriert,  bis  eben  eine 
bleibende  blaßrote  Färbung  auftritt.  Die  Berechnung  des  Eisengehalts  vom 
Blumendraht  würde  folgendermaßen  auszuführen  sein.  Das  Eisen  ist  in 
der  Lösung  als  Ferrosulfat  vorhanden  und  wird  durch  Permanganat 
oxydiert  nach  der  Gleichung 

10FeSÜ4  +  2KMn(),  +  8H,S(),  =  K2S(),  +  2MnSO4+  SFe^lSOJa  -f  SH^O. 

2  Mol  KMnÜ4  =  ;^6*3y  oxydieren  10  Mol  FeSO^,  welche  aus  10  Atomen 
Fe  =  559  5^  entstehen,  aies^r  KMnO*  oder  1000  cw»  Vio  n-KMnÜ^-Lösung, 
also  5-59 5f  Fe  und  1  cm-^  000559 jr  Fe.  Sind  z.  B.  00984  5'  Eisendraht 
abgewogen  worden  und  sind  zur  Oxydation  17*55  cm»  Vio-KMn04-Lösung 
nötig  gewesen,  so  werden  diese  anzeigen  17*55.000559  =  00981  ^^  Fe, 
welche  enthalten  sind  in  00984 g  Draht.  Der  Eisengehalt  der  letzteren  ist 
also  nach  der  Proportion  00984:00981  =  100: x,  woraus  x  =  99* 70%  Fe. 
Mit  diesem  Betrag  wäre  er  also  bei  der  etwaigen  späteren  Nachprüfung 
der  Peimanganatlösung  in  Rechnung  zu  stellen.  Die  letztere  wird  in 
derselben  Weise  ausgeführt  wie  die  Eisenbestimmung  selbst;  nur  die 
Berechnung  gestaltet  sich  etwas  anders.  Man  ermittelt,  wieviel  Kubik- 
zentimeter Vio-KMnO^-Lösung  eine  abgewogene  Menge  Eisendraht  unter 
Berücksichtigung  des  wahren  Eisengehalts  zur  Oxydation  verbrauchen  muß, 
nimmt,  nachdem  das  Eisen  unter  den  oben  geschilderten  Vorsichtsmaßregeln 
gelöst  worden  ist,  die  Titration  vor  und  führt,  wenn  Unterschiede  auftreten, 
einen  KoiTektionsfaktor  ein.  Würden  z.  B.  10*2  cm^  gebraucht  und  10  cm* 
berechnet,  so  wären  je  10*2  rm^  der  veränderten  Lösung=:  lOcfn^  Yio-Nonnal- 
permanganatlösung  und  1  aii^  =  0*98  cm*  Normallösung;  es  müßte  also  die 
Zahl  der  verbrauchten  Kubikzentimeter  mit  0*98  multipliziert  werden,  um 
die  auf  Normallösung  bezogene  Zahl  zu  erhalten.  Sind  die  Unterschiede 
groß,  so  gießt  man  die  Lösung  lieber  weg  und  stellt  mit  Hilfe  des  Eisen- 
drahts oder  Natriumoxalats  eine  neue  her. 

Die  rermanganatlösung  findet  ausgedehnte  Verwendung  zur  Be- 
stimmung von  Eisen,  Oxalsäure  und  ihren  Salzen,  von  salpetriger  Säure 
als  Anhydrid  und  in  Salzen,  des  gelben  Blutlaugensalzes,  von  W^asserstoff- 
superoxyd,  Gerbstoffen,  der  organischen  Stoffe  im  Wasser  usw.,  ferner 
zur  Bestimmung  oxydierender  Stoffe  durch  Zugabe  eines  Reduktionsmittels 
im  Überschuß  und  Zurückmessen  dieses  mit  Permanganat,  so  bei  der 
Analyse  des  Braunsteins  vermittelst  Oxalsäure,  der  Salpetersäure,  Chrom- 
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'/jo-Pcrmangauatlösung  bei  30—40®  zufließen  läßt,  bis  diese  entfärbt  ist.  Es  seien  l'S850^ 
Natriumnitrit  in  100  em*  Wasser  gelöst.  Die  Lösung  wird  in  eine  Bürette  gefüllt, 
und  zu  20  «M*  V'io"P®^'™*^^'^**^^sung,  welche  mit  30 — 40'  warmem  Wasser  und  Schwefel- 
säure versetzt  sind,  bis  zu  deren  Entfärbung  gegeben,  wobei  51  ri/i*  Nitritlösung  verbraucht 
wurden.  Den  dabei  stattfindenden  Vorgang  versinnlicht  die  Gleichung:  2KMn04  + 
+  5  Na  NOj  -f  3  H,  SO^  =  K,  SO,  -f  2  Mn  SO,  -f  5  Na  NO,  +  3  H,  0.  Vioo  Mol  K  Mn  0,  = 
=  1000cm»  V,5-Normallösung  oxydieren  also  Vioo  Mol  =3-453 r;' Na N0„  lern»  0003455r 
Na  NO,  und  20cin^  0*069//  Na  NO,.  Diese  sind  enthalten  in  ö'lem'  Nitritlösung,  in 
welchen  von  der  abgewogenen  Substanz  nach  der  Proportion  100: 1*3850  =  61  :  x,  woraus 
x  =  007064^  vorhanden  sind.  Danach  ergibt  sich  der  Gehalt  des  Nitrits  gemäß  der 
Proportion  007064  :  0069  =  100: x,  woraus  x  =  97-687o. 

3.  Jodometrie. 

Dieses  von  Bunsen  eingeführte  maßanalytische  Verfahren  ist  aus- 
gezeichnet durch  die  autterordentli(*he  Schärfe  seiner  Ergebnisse  infolge 
der  Eigenschaft  des  Jods,  auch  noch  in  winzigen  Mengen  Stärke  schön 
blau  zu  färben.  Diese  Jodstärke  enthält  das  Jod  in  sehr  lockerer 
Bindung,  so  dati  sie  sich  wie  freies  Jod  verhält;  beim  Erhitzen  wird  sie 
zerlegt,  bildet  sich  aber  beim  Abkühlen  zurück.  Das  Jod  kann  indirekt 
oxydierend  Anrken,  indem  es,  aber  nur  bei  Anwesenheit  leicht  oxydierbarer 
Stoffe,  das  Wasser  nach  der  Gleichung  H2  0  +  2J  =  2HJ  +  0  zerlegt 
unter  Freiwerden  von  Sauerstoff,  welcher  sofort  gebunden  wird,  z.  B.  bei 
der  Reaktion  Asj  Os  +  2  Hj  0  -I-  4  J  =  As^  06  +  4  HJ.  In  anderen  Fällen 
wirkt  es  oxydierend  durch  Entziehung  von  Wasserstoff,  so  bei  Schwefel- 
wasserstoff nach  der  Gleichung  H2S  +  2J  =  2HJ  +  S,  oder  durch  Ent- 
ziehung von  Natrium,  ^^^e  bei  Natriumthiosulfat  (unterschwefligsaurem 
Natrium),  das  in  tetrathionsaures  Natrium  übergeführt  wird  nach  der 
Gleichung  2  Na^  Sj  O,  +  2  J  =  Na^  S4  06  +  2  NaJ. 

Jod  (Agw  =  126*97)  ist  in  Wasser  sehr  wenig  löslich,  leichter  bei 
Anwesenheit  von  Jodiden,  so  in  Jodkalium  zu  einer  sehr  leicht  dissoziierenden 
Verbindung  KJg,  welche  sich  infolgedessen  wie  eine  Lösung  von  freiem 
Jod  verhält.  Man  wendet  es  an  als  Vio-Normallösung  (enthaltend  12*697  jr  J 
im  Liter)  oder,  weil  diese  bei  der  Schärfe  des  Endpunktes  oft  unnötig 
konzentriert  ist,  als  V20-1  Vbo-i  Vioo-Normallösung.  Aus  den  Lösungen 
dunstet  leicht  etwas  Jod  ab;  man  hat  sie  daher  in  gut  schließenden 
Flaschen  an  einem  kühlen  (Jrt  aufzubewahren,  vor  dem  Gebrauch  kräftig 
umzuschüttein  und  etwa  alle  vier  Wochen  nachzuprüfen.  Aus  demselben 
Grunde  sind  die  Titrierungen  damit  in  Kolben  auszuführen.  Die  Bürette 
muß,  auch  bei  Vioo-^ormallösungen,  einen  Glashahn  haben,  der  etwas  mit 
Vaselin  eingerieben  werden  darf;  auch  sie  ist  oben  mit  einem  Verschluß 
zu  versehen,  der  nur  soweit  gelüftet  werden  soll,  als  es  für  das  Ausfließen 
der  Jodlösung  erforderlieh  ist.  Mit  Kautschuk,  Kork  darf  die  Jodlösung 
nicht  in  Berührung  kommen. 

Den  Ausgangspunkt  für  die  Jodometrie  bildet  das  chemisch  reine 
Jod,  das  man  sich  aus  dem  schon  sehr  reinen  doppelt  sublimierten  Jod 
(Jodum  resublimatum)  des  Handels  in  gleich  zu  besprechender  Weise  selber 
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Einstellung  des  Thiosulfats  wiegt  man  etwa  Obg  Jod  zwischen  zwei  luft- 
dicht aufeinander  geschliffenen  und  gewogenen  Uhrgläsern  genau  ab, 
läßt  sie  dann  sofort  in  eine  Lösung  von  2y  reinem  Jodkalium  i)  in  etwa 
20  cm^  Wasser  gleiten,  verdünnt  nach  der  Auflösung  des  Jods  mit  etwa 
100  cin^  Wasser  und  titriert  mit  der  Thiosulfatlösung,  welche  in  eine 
Quetschhahnbürette  gefüllt  werden  kann,  bis  die  Lösung  hellgelb  geworden 
ist,  sodann  nach  Zusatz  von  etwas  Stärkelösung  bis  zum  Verschwinden 
der  Blaufärbung.  Rasches  Arbeiten  ist,  um  einer  Verflüchtigung  des  Jods 
vorzubeugen,  geboten.  Sind  z.  B.  0*4549  r/  Jod  abgewogen,  so  werden 
diese,  da  Vio-Grammatom  Jod  =  12*697  ff  J  einem  Liter  Vio-^örmal- 
thiosulf atlösung  =  24*83  ^  Na^S,  üj  .oH^O  entsprechen  muß,  nach  der 
ft'oportion  12*697  :  1000  =  0*4549  :x,  woraus  x  =  35*83  cm^  Thiosulfat- 
lösung gebrauchen.  Hat  die  Titration  34*2  cfn^,  also  1*63  cm^  weniger 
ergeben  und  sind  noch  900  cm»  vorhanden,  so  sind  diese  nach  der 
Proportion  34*2: 1*63  =  900:  x,  woraus  x  =  42*9  mit  42*9  cm^  ausgekochten 
W^assers  zu  verdünnen.  Von  dieser  Vio-^ormalthiosulfatlösung,  die  selbst- 
verständlich durch  eine  frisch  abgewogene  Menge  Jod  noch  einmal  in 
derselben  Weise  zu  priifen  ist,  ob  sie  stimmt,  wird  dann  ein  abgemessenes 
Volum  unter  Zusatz  von  Stärkelösung  mit  der  rohen  Vjo-Nonnaljodlösung 
titriert.  Werden  z.  B.  für  20  cni^  Thiosulfatlösung  19*2  cm^  der  Jodlösung 
gebraucht,  und  sind  noch  890  cm»  von  letzterer  vorhanden,  so  sind  diese 
gemäß  der  IVoportion  19*2:0*8  =  890  :x,  woraus  x  =  37  mit  37  cm^  Wasser 
zu  verdünnen,  worauf  man  die  I^obe  nochmals  vornimmt.  Die  Jodlösung 
wird^dann  umgekehrt  wieder  zur  Bereitung  von  Vio-^'ormalthiosulfat  dienen. 
Die  P^instellung  der  Jodlösung  kann  auch  mit  Arsentrioxyd  in 
alkalischer  Lösung  geschehen,  wozu  mau  natürlich  nur  ein  Alkali  anwenden 
darf,  das  auf  Jod  ohne  Wirkung  ist,  also  ein  Alkalibikarbonat.  Man  geht 
zu  dem  Ende  von  chemisch  reinem  ^Vrsenik  aus,  am  besten  dem  Arsenik- 
glas des  Handels.  Eine  vorherige  Prüfung  des  Präpai*ats  ist  nötig;  man 
sublimiert  es  aus  einem  mit  einem  l'hrglas  bedeckten  kleinen  Tiegel, 
wobei  es  anfangs  keinen  gelblichen  Anflug  des  leichter  flüchtigen  Schwefel- 
arsens geben  darf  und  sich  völlig  verflüchtigen  muß ;  gegebenenfalls  reinigt 
man  es  auf  diesem  Wege.  Der  feinstgepulverte  Arsenik  ist  zwölf  Stunden 
lang  über  Chlorcalcium  oder  Schwefelsäure  zu  trocknen:  er  ist  nicht  hygro- 
skopisch. Gemäß  der  Gleichung  Asj  Oj  +  2  Hg  0  +  4J  =  Asj  O^  -f  4HJ 
entspricht  1  Grammatom  Jod  V^  Grammolekel  =  V*  •  ^«^^  =  *19*5  ff  Arsen- 
trioxyd; eine  \/io-Nonnallösung  des  letztem  muß  demnach  495 y  As^Oj 
enthalten.    Man  wägt  4*955^2)  davon  genau  ab  und  erwärmt  sie  längere 


M  Das  Jodkalium  darf  kein  jodsaures  Kalium  enthalteu.  Mau  prüft  darauf  durch 
Zugabe  von  etwas  Salz-  oder  Schwefelsäure  zur  wässerigen,  mit  Stärkelösung  versetzten 
Auflösung  des  Jodkaliuins,  wobei  keine  Blaufärbung  durch  abgeschiedenes  Jod  auftreten 
soll  iHJO,  +  5  HJ  =-  3  H,  0  +  6  J). 

^)  Es  ist  natürlich  nicht  notwendig,  gerade  4*95^  abzuwiegen.  Hat  man  eine 
andere  in  der  Nähe  dieses  Wertes  liegende  Mengen  Gramm  abgewogen,  so  würde  da& 
Volum,  auf  welcbes  diese  aufzufüllen  wäre,  sich  aus  der  Proportion  4*95:  1000  =  ^ :x 
berechnen  lassen. 
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sind  Chlor,  Brom,  die  unterchlorigsauren  Salze,  Permanganat ,  das  Eisen 
in  der  Ferriform,  femer  alle  Verbindungen,  welche  mit  Salzsäure  Chlor 
entwickeln,  das  mit  Jodkalium  umgesetzt  werden  kann,  wie  chlorsaure, 
chromsaure  Salze,  Superoxyde  u.  dgl.  m.  Die  Menge  Jodkalium  ist  so  zu 
wählen,  daß  ein  ziemlich  großer  Überschuß  vorhanden  ist,  zumal  ja  auch 
genügend  Salz  zum  Lösen  des  ausgeschiedenen  Jods  übrig  bleiben  muß. 

Die  Art  der  Berechnung  der  Analysen  mögen  folgende  Beispiele  er- 
läutern : 

1.  10  cm'  Chlorwasser  läßt  man  in  eine  wässerige  Lösung  von  log  Jodkaliam 
einlaufen  und  mißt  das  abgeschiedene  Jod,  zuletzt  unter  Zusatz  von  Stärkelösung  mit 
Vio-Normalthiosulfat  zurück.  Dabei  werden  14*7  cm*  des  letzteren  verbraucht.  Da  1  Atom  J 
einem  Atom  Chlor  entspricht,  so  zeigen  1000  cm'  Vio"^"^^^«^»  *^  Vio  Grammatom  = 
12*697  g  Jod  und  daher  auch  Vio"^^*™™**^"*  =  3*545  g  Chlor,  1  c/m*  Vio'^'^^^j^t 
mithin  0*003545 g  Chlor  und  14*7  ctn*  00521  g  Cl.  1  l  dieses  Chlorwassers  enthält  also 
5*21.(7  Chlor.  Die  Bestimmung  könnte  auch  in  der  Art  ausgeführt  werden,  daß  man  das 
Chlorwasser  in  überschössige  ^/^^-n-As^O^-Lösung  einfließen  läßt  und  den  Überschuß 
durch  Vio"«'^o*ilöBung  zurückmißt.  Fügt  man  z.  B.  die  10  eni*  Chlorwasser  zu  15  cm*  Vio' 
ASjO^-Lösung  und  verbraucht  man  zum  Zurücktitrieren  0*3  ctn*  Jodlösung,  so  sind  durch 
das  Chlor  14*7  cm*  As,0,-Lösung  oxydiert  worden.  Da  nach  der  Einstellung  1000  cm* 
Vio*As,0,- Lösung  mit  einem  Gehalt  von  4*95^  Arsenik  Vio  Grammatom  J  und  somit  auch 
Vio  Grammatom  Cl  entsprechen,  so  ist  die  Berechnung  wie  im  ersten  Falle.  Soll  endlich  das 
Volum  des  gelösten  Chlors  ermittelt  werden,  so  geht  man  davon  aus,  daß  nach 
den  Ausführungen  in  den  „stöchiometrischcn  Rechunngen^  S.  347 f.  die  Grammolekel 
(70*9  </)  Chlor  bei  0*^  und  760  »im  Barometerstand   den  Raum  von    22*412  /  einnimmt, 

1  Grammatom  also  11*206 /,  Vio  ^^™™**^™  11206/;  mithin  zeigen  obige  14*7  cm*  Vjo" 
Na,S,Ü3  14*7  .  \120ß ctn*  =  14*67  cm*  oder  001467  /  Chlorga«  in  10  cm*  Chlorwasser  an, 
80  d2iß  also  1  /  Chlorwasser  1*65/  Chlor  von  0^  und  760  mm  Druck  enthielte. 

2.  0*5282  g  Ferricitrat  (Ferrum  citricum  oxydatum,  Ph.  G.  IV.)  werden  in  2  cm* 
2b^lf^\ger  Salzsäure  und  15  cm*  Wasser  in  der  Wärme  gelöst  und  nach  dem  Erkalten  mit 

2  g  Jodkalium  versetzt.  Nachdem  das  Ganze  in  einem  geschlossenen  Gefäße  etwa 
eine  Stunde  lang  gestanden  hat,  wird  das  ausgeschiedene  Jod  mit  ^/^o-Normalthiosulfat- 
lösung,  schließlich  unter  Zusatz  von  Stärkelösung  zurückgemessen,  wobei  22*0  cm'  ver- 
braucht werden.  Eisenchlorid  reagiert  mit  Jodkalium  nach  der  Gleichung  FeCl,  -f  KJ  = 
=  FeCl,  +  KCl  -f  J,  so  daß  also  ein  Atom  abgeschiedenes  Jod  einem  Atom  Ferrieisen 
entspricht.  1000  cm*  Vio-Thiosulfatlösung  zeigen  mithin  Vio  Grammatom  Eisen  =  5*59^  Fe 
an,  22  ctn*  22.  0*00559  =  0123  g  Fe,  enthalten  in  0*5282  g  Ferricitrat.  In  Prozenten 
0-5282: 0*123  =  100:x,  woraus  x  =  23*3«/o  Fe. 

3.  0061 7  g  rotes  chromsaures  Kalium  werden  mit  konzentrierter  Salzsäure  erhitzt. 
Das  entweichende  Chlor  wird  in  Jodkaliumlösung  aufgefangen,  letztere  auf  250  cm*  ver- 
dünnt und  100 cm*  davon,  entsprechend  002468 g  Bichromat,  mit  Vio"°"Thiosulfat  zurück- 
titriert, wobei  5*0  cwi*  verbraucht  werden.  Nach  der  Gleichung  K,  Cr,  0, -f  14  HCl  = 
=  2KC1 -f  2CrCl, -h7H,0-|-6Cl  werden  durch  1  Mol  =  294*5/7  K,Cr,0,  6  Gramm- 
atome Cl  entbunden.  Diese  machen  aus  Jodkalium  6  Grammatome  J  frei,  welche  durch 
6  Grammolekeln  Na,  S,  0,  zurUckgemessen  werden.  1  Mol  des  letzteren  zeigt  also  7«  Mol 
K,  Cr,  0,,  Vio  Mol  =  1000  cm*  Vio-Normallösung  mithin  Veo  Mol  =  491  g  K,  Cr,  0„  1  cm*  der 
Lösung  000491/7  und  5  cm^ 0*02455/7  lv,Cr,ü,  an,  welche  enthalten  sind  in  002468^ 
Salz.  Der  Prozentgehalt  ergibt  sich  nach  der  Proportion  002468 .0 02455  =  100: x, 
woraus  x  =  99*57o- 

4.  Phenol  reagiert  mit  Brom  nach  der  Gleichung  C,  Hj  OH  -f  6  Br  =  C,  H,  Br,  OH  + 
-f  3HBr,  wobei  das  gebildete  Tribromphenol  ausfällt.  Setzt  man  einen  Überschuß  von  Brom 
zu,  so  kann  dieser  durch  Hinzufügung  von  Jodkalium  und  Rücktitrieren  des  ausgeschiedenen 
Jods  mit  Vio'^h^^s^^^  bestimmt  werden.  Durch  Abzug  dieses  von  der  angewandten 
Brommenge  erhält  man  das  mit  Phenol  in  Reaktion  getretene  Brom,  woraus  sich  weiter 
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das  Phenol  berechnen  läfit.  Darauf  hat  W.  F,  Koppesehaar  eine  Wertbestimmung  Tom 
Phenol  des  Handels  gegründet  Als  bromabgebende  Flüssigkeit  wendet  er  ein  durch  Ein- 
tragen von  überschüssigem  Brom  in  Natronlauge  und  Eindampfen  der  Lösung  gemäß 
der  Gleichung  6Br  +  6NaOH  =  5XaBr  +  NaBrO, +  3H^0  zu  erhaltendes  Gemisch 
von  Bromnatrium  und  bromsaurem  Natrium  an,  aus  dessen  wässeriger  Lösung  beim  An- 
säuern mit  Salzsäure  alles  Brom  wieder  frei  wird  (öHBr  -f-  HBrO,  =-  6  Br  +  8  H,0).  Zu- 
nächst ist  der  Wirkungswert  der  Bromlauge  zu  ermitteln.  5  cm'  davon,  mit  Jodkalium 
und  konzentrierter  Salzsäure  in  einer  gut  schließenden  Flasche  versetzt,  verbrauchten 
z.  B.  zum  Zurückmessen  des  abgeschiedenen  Jods  30*2  em*  ^I^Q^'^ormalthiosuUütlösiing, 
würden  also,  weil  */,oo  Grammolekel  Na^  S,  0,  Vtoo  Grammatom  Jod  und  mithin  auch 
V,oo  Grammatom  Brom  gleichwertig  ist,  30*2  «w*  einer  „Vioo'^®''™^^''®™^^^"'*?"  ®°*" 
sprechen.  Andrerseits  wurden  0*9610  g  Phenol  in  Wasser  gelöst,  auf  1000  cm*  aufgefüllt, 
10cm' dieser  Lösung  (=  000961  g  Phenol)  in  einer  Stöpselflasche  mit  15cm'  Bromlauge 
(=  90*6  ctn^  */jQj,-Normalthio8ulfat  oder  „  Vioo'^ö'*™^^^^®'^^^^"'*?")  "°^  konzentrierter  Salz- 
säure versetzt  und  etwa  eine  Viertelstunde  unter  öfterem  ümschüttcln  stehen  gelassen. 
Dann  wurde  rasch  Jodkaliumlösung  zugegeben,  die  Flasche  sogleich  wieder  geschlossen 
und  geschüttelt.  Zum  Zurücktitrieren  des  abgeschiedenen  Jods  waren  erforderlich  32*2  an* 
*,\^Q-Th\oiu\fSkÜö9ung,  so  daß  sich  also  an  der  Ausfällung  des  Phenols  die  90*6  —  32*2  = 
=  58'4  cm*  Vioo"^^^*^^"^^*^ entsprechende  Brommenge,  entsprechend  584cm'  „7,^-Normal- 
bromlösung^,  beteiligt  hat.  Da  1  Grammolekel  =  9405 g  Phenol  nach  der  Reaktions- 
gleichung 6  Grammatome  Brom  zur  Ausfäilung  bedarf,  so  füllt  1  Grammatom 
Brom  Ve  Grammolekel  =  15'675  g  Phenol  aus,  Vtoo  Grammatom  Brom  =  1000  cm* 
*/i0o"^ormallösung  015675 g  Phenol  und  584  cm*  000915 g  Phenol,  welche  enthalten 
sind  in  000961  g  abgewogener  Substanz.  Der  Prozentgehalt  dieses  Handelsphenols 
ergibt  sich  dann  nach  der  Proportion  000961:000915  =  100: x,  woraus  x  =  95-2«/o. 

4.  Fällungsmethoden. 

Bestimmung  mit  Silbernitratlösung  nachFr.  J/oAr.  Die  maß- 
analytischeu  Verfahren  mit  Silbernitrat  gründen  sich  darauf,  daß  dieses  aus 
Halogeniden  das  Halogen  (juantitativ  unter  Bildung  von  unlöslichem  Halogen- 
silber abscheidet.  Als  Indikator  benutzt  man  eine  gesättigte  Lösung  von 
gelbem  (neutralem)  chromsaurem  Kalium  (KjCr()4);  es  ruft  in  neutralen 
Silbersal/en  einen  blutroten  Niederschlag  von  Silberchromat  hervor,  welcher 
z.B.  durch  Chloride  unter  Bildung  von  weißem  Chlorsilber  zerlegt  wird. M 
Setzt  man  daher  einer  neutralen  Chloridlösung  einige  (4 — 5,  nicht  mehr) 
Tropfen  gelbes  chromsaures  Kalium  zu  und  titriert  die  schwach  gelblich 
gefärbte  Flüssigkeit  mit  der  Silberlösung  unter  tüchtigem  Umschütteln 
oder  Rühren,  so  wird,  wenn  alles  Chlorid  umgesetzt  ist,  der  Niederschlag 
eine  deutliche,  blaßrötliche,  beim  Tnischwenken  nicht  mehr  versch>^indende 
Färbung  annehmen,  wozu  allerdings  bei  Anwendung  von  V/,o-Normall()sung 
ein  Cberschuß  von  Ol-  0*2 rm^  nötig  sein  kann.*)  Man  überzeugt  sich  am 
besten  durch  einen  in  gleicher  Weise,  aber  ohne  Zusatz  von  Chlorid  an- 
gestellten, l)linden  Versuch,  wie  viel  Vi o-AgNOj -Lösung  gebraucht  wird, 
um  den  gleichen  roten  Farben  ton  zu  erzeugen »),  und  zieht  diese  Menge  von 

« )  K,  CrO,  -h  2  Ag  NO,  =  Ag,  CrO,  4-  2  K  NO, :  Ag,  CrO,  +  2  Na  Cl  =  2  Ag  Cl  -|. 
-|-Na,(rO,. 

>)  Vprl.  auch  S.  478,  Anm.  4 

')  Lunge  hat  als  Indikator  statt  des  Kaliumcliromatg  oiiio  Lösung  von  arscnsaurem 
Natrium  (Na^  HAsO^  +  T  H,0)  empfohlen.    Ks   giht  mit  Silberlösung  einen  Schokolade- 
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der  bei  der  Prüfung  der  Chloridlösung  gefundenen  ab.  Die  Methode  ist 
in  ihrer  Anwendung  dadurch  sehr  beschränkt,  daü  sie  bloü  für  neutrale 
Lösungen  verwandt  werden  kann,  weil  das  Silberchromat  in  Säuren  löslich  ist. 
Saure  Flüssigkeiten  müssen  vorher  mit  Soda  u.  dgl.  neutralisiert  werden;  ein 
geringer  Überschuß  von  letzterer  ist  ohne  Belang,  schädlich  aber  die  kleinste 
Menge  freier  Säure.  Nach  F.  P.  Treadwell  V)  werden  bei  der  Bestimmung  ge- 
ringer Chlormengen  in  konzentrierter  Lösung  genaue  Ergebnisse  erhalten, 
während  sie  bei  sehr  großen  Flüssigkeitsmengen  nicht  sehr  scharf  sind. 

Das  Molekulargowiclit  des  salpetersauren  SUbers  ist  169*94 ;  eine 
Vio-Xormall()sung  muß  16*9945'  Salz  im  Liter  enthalten.  Sie  läßt  sich  aus 
dem  im  Handel  vorhandenen  kristallisierten  Silbemitrat,  welches  rein  ist, 
unmittelbar  herstellen,  nachdem  man  es  vorher  im  Exsikkator  getrocknet 
hat.  2)  Die  Lösung  ist  geschützt  vor  Staub  und  Licht  aufzubewahren. 

Beispiel:  lOr/w'  Harn  wurden  nach  Zusatz  von  \g  Soda  und  Ibg  Salpeter,  die 
beide  vorher  auf  Abwesenheit  von  Chlorid  geprüft  waren,  in  einer  Platinschale  auf  dem 
Wasserbade  eingedampft  und  dann  über  freier  Flamme  vorsichtig  erst  schwächer,  dann 
stärker  erhitzt,  bis  die  Schmelze  rein  weiß  geworden  war.  Die  Masse  wurde  hierauf  in 
Wasser  gelöst,  die  Lösung  schwach  mit  Salpetersäure  angesäuert,  mit  reinem  kohlen- 
sauren Kalk  neutralisiert,  gekocht,  filtriert  und  gut  nachgewaschen.  Das  Filtrat  wurde 
auf  100cm'  aufgefüllt  und  50  cw*  davon  nach  Zusatz  von  vier  bis  fünf  Tropfen  K,  CrO^  mit 
Vio-^ormalsübemitratlösung  titriert.  Es  wurden  z.  B.  dafür  ll'Orwi',  für  100cm'  =  10cw* 
ursprünglichem  Harn  also  22*0 rw'  Silberlösung  gebraucht.  Nach  der  Gleichung  A{fNO, -+- 
+  NaCl  =  Ag(1  +  NaN03  zeigt  17  V,o-Normal8ilbernitratlösung  an  V.«  Mol  =  Vio  •  58-5  = 
=  5-85(7  NaCl  oder  *  ,o  Grammatom  =3-545  (/  Chlor,  22f//i»  demnach  22  .  000585  = 
==0-1287.7  NaCl  oder  22.0-003545  =  0078(7  Chlor.  \l  Hani  enthält  also  in  diesem 
Falle  12-87//  NaCl  oder  78 r/  Cl.»). 

Bestimmungen  mit  Silbernitrat-  und  Rhodanammonlösung 
nach  J.  Volhard.  Dieser  Methode  liegt  die  Tatsache  zugrunde,  daß  eine 
neutrale  Ferrisalzlösung  mit  ^Vlkalirhodaniden  blutrot  gefärbtes,  lösliches 
Ferrirhodanid  gibt,  welches  durch  salpetersaures  Silber  unter  Abscheidung 
eines  unlöslichen,  weißen,  käsigen  Niederschlags  von  Silberrhodanid  zerlegt 
wird.  Die  rote  Farbe  des  Ferrirhodanid s  kann  deswegen  erst  stehen  bleiben, 
wenn  alles  Silber  ausü:ef allen  ist.*)  Vor  dem  J/oArschen  hat  dies  Verfahren 


braunen  Niederschlag  von  Trisilberarseniat,  der  durch  Chloride  zersetzt  wird  (Xa,  HAsO^  + 
+  3  AgNOj  =  Ag,  AsO,  -f  2  NaNO^  +  H  NO, ;  Ag,  AsO,  +  3  Na Cl  =  Na,  AsO^  -f  3  Ag  Gl). 
Die  braune  Farbe  des  arsensauren  Silbers  bleibt  daher  erst  bestehen,  wenn  alles  Chlorid 
umgesetzt  ist.  Der  Umschlag  von  Farblos  in  Braun  ist  nach  Lutujc  schärfer  als  derjenige 
bei  Kaliumcliromat,  daher  für  den  Endpunkt  kein  in  Rechnung  zu  ziehender  Überschaß 
an  Silberlösung  nötig. 

^)  Lehrbuch  der  analytischen  Chemie.   (Leipzig  und  Wien  1902.)   2.  TeiL  S.  458. 

*)  Vgl.  Anm.  2  auf  S.*474. 

*)  Die  übrigen  50  cm'  gebrauchten  bei  Anwendung  von  arsens^uirem  Natrium  als 
Indikator  1113r;/i*  Vio"^^>'™''^^silbernitratlösung,  100 cw' (=10 cwi*  ursprünglichem  Harn) 
daher  2226 r;w»  =  01302  </  NaCl  oder  00787//  Cl.  1/  Harn  enthält  danach  1302^ 
NaCl  oder  787 y  Cl. 

M  FcNH,(S0,),+3NH,SCN=  Fe(SCN),-f  2(NH;),S0,;  Fe(SCN), -f  3  AgNO,= 
=  3  AgSCN-|-Fe(N03)j.  Der  Indikator  ist  farblos  und  zeigt  den  Endpunkt  der  Reaktion 
durch  Bildung  einer  löslichen  gefärbten  Verbindung  an,  während  l)ei  dem  IToArschen 
Verfahren   ein   gefärbter  Indikator    angewandt  und  der  Endpunkt  diurch  Büdung  eines 
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den  groüen  Vorzug,  daß  es  in  saurer,  und  zwar  in  salpetersaurer  Lösung 
durchgeführt  \s'ird;  doch  dürfen  die  Lösungen  nicht  wann  sein  und  keine 
salpetrige  Säure  enthalten,  weil  in  beiden  Fällen  die  Rhodanlösung  zersetzt 
\^'ürde.  Man  bedarf  dazu  aulier  einer  Vio-Nomialsilbemitratlösung  einer 
Vio-Normal-Rhodanammon-  (NH^SCN  =  7611)  oder  -Rhodankaliumlösung 
(KSCX  =  97*22).  Beide  Salze  sind  sehr  hygroskopisch  und  nicht  ohne  Zer- 
setzung zu  trocknen,  weshalb  sie  sich  nicht  unmittelbar  zur  Herstellung 
der  Xorniallösungen  eignen,  sondern  auf  die  Silberlösung  eingestellt  werden. 
Man  \siegt  zu  dem  Ende  z.  B.  auf  einer  Handwage  ungefähr  7o — 8^ 
reines  käufliches  (nötigenfalls  umkristallisiertes)  Rhodanammon  ab,  löst 
es  in  Wasser  und  verdünnt  es  auf  weniger  als  einen  Liter,  z.B.  9öOrw*^ 
^Vls  Indikator  bei  der  Einstellung  dient  eine  konzentrierte  wässerige  Lösung 
von  Eisenammoniakalaun M ,  NH^FeiSü^)^.  12  H, 0,  einem  neutralen,  be- 
ständigen Ferrisalz;  man  setzt  davon  eine  reichliche  Menge  (etwa  5cwi» 
auf  150— ;)00cw')  der  zu  untersuchenden  Flüssigkeit  zu,  weU  bei  An- 
wesenheit geringer  Mengen  von  Ferrisalz  in  stark  saurer  Lösung  die 
Bildung  des  Ferrirhodanids  zurückgedrängt  werden  kann.  Zur  genauen  Ein- 
stellung der  Rhodanammonlösung  verdünnt  man  10 — 20 cm^  der  */io-Normal- 
SilbeiTiitratlösung  mit  Wasser  auf  etwa  200 cw*,  setzt  bcm*  Eisenalaun- 
lösung zu,  dann  reine  Salpetersäui-e -),  und  zwar  mindestens  so  viel,  daß  eine 
etwaige,  durch  das  Ferrisalz  hervorgerufene  braune  Färbung  versch>rindet, 
und  titriert  nun  mit  der  rohen  */,o-^*ormalrhodanammonlösung5).  bis  alles 
SUber  als  sich  zusammenballendes  Rhodansilber  ausgefällt  ist  und  die 
Lösung  eine  schwache,  lichtbraune  bis  blaßrote  Färbung  annimmt.  Hat  man 
z.B.  für  lOrwi'  Vio-Normalsilbernitrat  9*65 r;w'  der  rohen  Rhodanammon- 
lösung gebraucht  und  sind  noch  865  cw'  von  letzterer  vorhanden,  so  wären 
nach  der  Proportion  9*65 : 0*35  =  865  :  x,  woraus  x  =  :U  4  r///' Wasser,  am 
besten  aus  einer  Bürette,  zuzugeben.  Die  erhaltene,  gut  geschüttelte  Lösung 
hat  man  dann  nochmals  auf  ihre  Richtigkeit  zu  prüfen. 

Die  Ko/Aardsche  Rhodanatmethode  ermöglicht  die  indirekte  Be- 
stimmung von  Chloriden,  z.  B.  des  Harns,  in  saurer  Lösung.  Man  versetzt 
zu  dem  Ende  die  L()sung  des  Chlorids  in  150-  2(X)rw'  Wasser  oder  die 
verdüinite,  chloridhaltige  Lösung  mit  5  cw>  Eisenalaunlösung,  säuert  so 
stark  mit  reiner  Sali)etersäure  an,  daß  die  durchs  Ferrisalz  hervorgenifene 
braune  Färl)ung  verschwindet,  läßt  dann  mittelst  einer  Bürette  oder  lii)ette 
einen  tM>erschuß  von  Vio-^^>'>»***'''^*l^>^"*i^J*^^  zulaufen,  bis  alles  Chlor  aus- 
gefällt ist.  und  titriert  nun  sogleich  unter  fortwährendem  l'mschwenken 
oder  Rühren  mit  Vio-Khodanir>sung  zurück,  bis  die  Flüssigkeit  einen  hell- 


jurcfärbten  N'iederechlaffs  zwischen  eiuem  weißen,  ihn  umhüllenden  und  teilweise  ver- 
deckenden Nicderschlae  festjrestellt  wird. 

M  Eisenammouiakalaun  löst  sich  in  3  Teilen  Wasser  von  15". 

')  Salpetersaure  wird  auch  in  ziemlich  verdünntem  Zustand  durch  die  Einwirkung 
des  Lichtos,  namentlich  des  Sonnenlichts,  teilweise  zersetzt  unter  Bilduutr  von  salpetriger 
Säure.  Solche  Säure  ist  vorher  durch  Kochen  zu  reini^ren. 

')  Man  darf  nie  die  Silbernitratlösuug  zur  Rhodanlösung  fließen  lassen. 
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gelbbräunlichen  Farbenton  angenommen  hat,  der  bei  ruhigem  Stehen  etwa 
zehn  Minuten  lang  sich  hält.  Die  Ermittlung  des  Endpunkts  bedarf 
einiger  Aufmerksamkeit  und  Cbung,  zumal  da  keine  Vertiefung  der  Färbung 
bei  Zusatz  von  mehr  Rhodanammonlösung  sich  einstellt.  Doch  läßt  sich 
eine  überstürzte  Analyse  sehr  leicht  dadurch  verbessern,  daß  man  zur 
Flüssigkeit  soviel  Vio-Sühernitratlösung  zufügt,  bis  sie  wieder  völlig  milch- 
weiß ist,  und  dann  vorsichtig  Ilhodanlösung  bis  zur  ersten  nach  dem 
Umschwenken  bleibenden  Färbung.  Deutlicher  wird  die  Endreaktion  nach 
E,  Drechsel,  wenn  man  die  über  dem  Chlorsilbemiederschlag  stehend  eFlüssigkeit 
auf  ein  bestimmtes  Volum  verdünnt,  durch  ein  trockenes  Filter  vom  Chlor- 
silber abfiltriert,  wobei  man  die  zuerst  durchgehenden  Tropfen  am  besten 
wegschüttet'),  in  einem  abpipettierten  Teil  des  Filtrats  das  überschüssige 
Silbemitrat  mit  ^/jo-Rhodanammonlösung  zurückmißt  und  das  verbrauchte 
Volum  der  letzteren  auf  die  ursprüngliche  Flüssigkeitsmenge  umrechnet.  Zieht 
man  zum  Schlüsse  das  Volum  der  verbrauchten  Rhodanlösung  von  der 
Gesamtmenge  der  angewandten  Silberlösung  ab,  so  erfährt  man  die  zur 
Bindung  des  Chlors  nötig  gewesene  Menge  der  letzteren. 

Beispiel:  10  cm*  Harn  wurden  in  einen  100 cw'  haltenden  MoßkoHien  gege'oen,  mit 
5rw*  reiner  verdünnter  Salpetersäure  versetzt  und  mit  50  cm*  Wasser  verdünnt.  Dann  wurden 
25cm*  '  ,o-^"<>r™»'^lsiil^ernitratlösung  zugefügt.  Der  Kolben  wurde  verschlossen,  gut  ge- 
schüttelt und  die  Flüssigkeit  unt^sr  Abspritzen  des  Stöpsels  auf  100  cm^  aufgefüllt.  Nach 
dem  Schütteln  wurde  durch  ein  trockenes  Filter  filtriert  und  in  50 cm*  des  Filtrats  nach 
Zusatz  von  etwa  3  C7w*  Kisenalaunlösung  das  überschüssige  Silbernitrat  durch  *  jy-Rhodan- 
ammonlösung  zurückgemessen,  bis  die  Farbe  der  Flüssigkeit  in  ein  schwaches,  bleibendos 
Rot  umschlug.  Gebraucht  wurden  dazu  1*2 cm*,  für  100  cm^  mithin  24  etn*  Rhodanlösung, 
so  daß  zum  FäHen  des  Chlors  in  10 cm*  Harn  25—2-4  =  226  cm^  \ ,0-Normalsilbemitrat- 
lösung  nötig  waren,  entsprechend  22  6  .  000585  =  0-1322 ^  NaCl  oder  226  . 0 003545  = 
=  00801  (/  Cl.  W  Harn  würde  also  nach  dieser  Analyse  1322 y  Na  Cl  oder  801  «7  Cl 
enthalten. 

Bestimmung  der  Phosphorsilure  durch  Uranlösung.  Dieses 
zuerst  ISi^ii  von  Ch,  Leconte  empfohlene,  1859  von  Pincus  weiter  aus- 
gebildete Verfahren  beruht  auf  folgenden  Reaktionen.  Uransalze  erzeugen 
in  wässerigen  Lösungen  phosphorsaurer  Salze,  welche  keine  freie  Säure 
auüer  Essigsäure  enthalten,  einen  hellgelben  Niederschlag  von  Uranyl- 
phosphat  oder,  bei  Anwesenheit  größerer  Mengen  von  Ammonsalzen,  einen 
gleich  gefärbten  Niederschlag  von  Uranylammonphosphat,  welche  beide  in 
Mineralsäuren  löslich,  in  Essigsäure  unlöslich  sind. 2)  Erhitzen  befördert 
die  Abscheiduiig.  Andrerseits  wirkt  Ferrocyankalium  auf  diese  Nieder- 
schläge nicht  ein,  während  es  aus  gelösten  Uranylsalzen  auch  bei  sehr 
starker  Verdünnung  rotbraunes  Uranylferrocyanid  abscheidet.  Die  Reaktion 
läßt  sich  bei  freier  Phosphorsäure,  den  löslichen  phosphorsauren  Salzen 
der    Alkalien    und    alkalischen    Erden    anwenden,   liefert    aber    nur    dann 


*)  Sic  haben  infolge  der  Adsorption  am  Filtrierpapier  eine  etwas  geringere  Kon- 
zentration. 

«)  Xa^HPO,  +  UO.lC^HjO,),  ^  (UO,)HPO,  +  2  Na  C^  H3  0^ ;  Na,  HPO, + 
-f  NH.C.HjO,  f  rO,(C,H,0,),  --(U0)3(NH,)P0,  +  2NaC,H,0,  +  HC,H,0,. 
Das  Verhältnis  zwischen  Uran  und  Phosphorsäure  ist  in  beiden  Niederschlägen  dasselbe. 
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brauchbare  Ergebnisse,  wenn  sie  immer  unter  annähernd  denselben,  durch 
vielfache  Versuche  ennittelten  Bedingungen  ausgeführt  wird.  Insbesondere 
muß  die  Uranlösung  auf  eine  der  zu  analysierenden  Verbindung  möglichst 
ähnliche  Salzlösung  eingestellt  werden,  w^eswegen  ihre  Konzentration  auch 
nicht  in  Rücksicht  auf  das  Molekulargewicht  des  Uransalzes,  sondern 
auf  die  damit  zu  l)estimmende  Phosphorsäure  gewählt  wird.  Für  die  hier 
vor  aUem  in  Betracht  kommende  quantitative  Bestimmung  der  Phosphor- 
säure im  Harn  geht  man  zu  dem  Ende  von  reinstem,  kristallisiertem 
phosphorsaurem  Natrium  (Na^HPÜ4 .  12  H^O  =  358-3)  a^^s  oder  besser, 
weil  dieses  schnell  verwittert  und  Kohlensäure  anzieht,  von  reinstem 
Phosphorsalz  ( Sal  microcosmicum  Na  ( NH4 )  HPO4 . 4  Ho  0  =  209*  16 ) ,  das 
ja  auch  im  Hanie  vorkommt.  Man  stellt  davon  eine  Lösung  her,  welche 
im  Liter  o^^,  im  Kubikzentimeter  0005 .^r  PoOgM  enthält,  hätte  also,  da 
1  Mol  P0O5  =  142  5r  2Molen  =  418*32.9r  Phosphorsalz  entspricht,  nach  der 
Proportion  142:418*32  =  5 :x,  woraus  x=  14*73 ^r  des  Salzes  in  Wasser  zu 
lösen  und  auf  einem  Liter  zu  verdünnen.*)  Es  ist  sehr  zu  empfehlen,  sich  von 
der  Richtigkeit  der  Lösung  zu  überzeugen,  indem  man  50  C7w'  =  0*7365 ^r 
Salz  in  einer  gewogenen  Platinschale  eindampft,  den  Rückstand  glüht,  wobei 
das  Phosphorsalz  in  Natriummetaphosphat  Na  POj  (Mgw.  102*05)  übergeht, 
und  wiegt.  Man  müßte  dabei  nach  der  I^roportion  20916: 10205=: 0*7365: x, 
woraus  x=: 0*3594^  Rückstand  erhalten.')  Die  Phosphorsalzlösung  kann 
sowohl  zur  Einstellung  der  iTanlösung  wie  zur  Ermittlung  des  Endpunktes 
durch  Zurückmessen  der  überschüssig  zugesetzten  Uranlösung  dienen. 

l'm  eine  zu  dieser  Phosphatlösung  passende  Uranlösung  darzustellen, 
wiegt  man  35 — 37^  Uranvlacetat  UOsiCjHj  O,),  .2H,()  mit  der  Handwage 
ab  und  löst  sie  der  größeren  Haltbarkeit  halber  unter  Zugabe  von  4 — 7  g 
30Voij?^J'  Essigsäure   (Acetum  concentratum)  zu  einem  Liter.*)    Man  läßt 

•)  Man  berechuet  in  den  Analysen  die  Phosphorsäure  stets  nach  älterer  Art  als 
Anhydrid. 

«)  Vgl.  Anm.  2.  S.  474. 

')  Wendet  man  zur  Einstellung  eine  Lösung  von  phosphorsaurem  Natrium  an, 
80  muß  der  Gehalt  der  letztem  an  P,  0^  erst  gewichtsanalytisch  festgestellt  werden. 
Man  versetzt  20  cm^  der  Lösung  nach  Zusatz  von  etwas  Wasser  unter  stetem  Umrtlhren 
tropfenweise  mit  1  Gern 'Magnesiamischung,  welche  man  erhält,  wenn  man  55  </  kristallisiertes 
Chlonnajrnesium  und  70  </  Salmiak  in  1  /  2^l^^/\^\gen  Ammoniaks  löst  und  die  Lösung 
nach  mehrtäfrigem  Stehen  filtriert.  Den  nach  der  Gleichung  Na,  HPO^  +  NII^OII  +  MgCl,  — 
--MgNH,  ro^ -f-2Naa-|-II,0  sich  hildenden  Niederschlag  filtriert  man  nach  zwölf- 
stündigem  Stolien  durch  ein  Filter  von  hekanutem  Aschengehalt  ab,  wäscht  ihn  mit 
-^/t^o^P*^"™  Ammoniak,  liis  Silhernitratlösung  in  einer  mit  Salpetersäure  angesäuerten 
Probe  keine  Chlorreaktion  mehr  anzeigt,  trocknet  ihn  und  glüht  ihn  im  Platintiegel  erst 
gelinde,  dann  über  dem  (iebläse  bis  zur  völligen  Venischung  des  Filters.  Das  Magnesium- 
ammoniumpbosphat  geht  dabei  in  Magnesium pyrophosphat  Mg,  P,  (L  (Mgw.  222  72)  über 
nach  der  (ileichung  2  Mg  NH^  PO^  Mg,  P,  O. -f  2  NU,  +  II,  O.  Ist  das  Gewicht  des 
letzteren  =//.  so  erjribt  sich  der  (iehalt  der  20  cm*  Lösung  an  P,  O5  (Mgw.  142)  aus 
der  Proportion  222  72:142  //:x.  Si'lbstverständlich  kann  auch  die  Phospborsalzlösung 
in  dieser  Weise  «luantitativ  analysiert  werden. 

*l  Nimmt  man  rran\liiitrat  UO,  (N(),)j .  G  H,  O  (ca.  40  </),  so  sind  di-r  Lösung  zur 
Ab^tiimpfuni:  drr  meist  vorhandenen  freien  Salpetersäure  noch  etwa  U) // kristallisiertes 
essigsaures  N:itrium  zuzufügen. 

Abd«>rlial(lcn,   Handbuch  dar  biocheminchen  Arbritumethoden.  I.  31 
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sie  einige  Tage  stehen  und  filtriert  sie  dann.  Femer  bedarf  man  noch 
einer  essigsauren  Natriumacetatlösung,  indem  man  100  ^r  kristallisiertes 
essigsaures  Natrium  in  Wasser  löst  und  nach  Zugabe  von  100  cni^  SOVoiger 
Essigsäure  zu  einem  Liter  auffüllt,  und  endlich  als  Indikator  einer  täglich 
neu  zu  bereitenden,  konzentrierten  FerrocyankaliumlösungM,  wenn  man 
es  nicht  vorzieht,  das  frisch  gepulverte  Salz  unmittelbar  zur  Probe  zu 
verwenden. 

Um  die  Uranlösung  einzustellen,  mißt  man  20  c7?j' Phosphorsalzlösung, 
welche  Ol g  l\  i\  enthalten*),  ab,  versetzt  sie  in  einem  Erlenmeyerkolben 
mit  30  cm^  Wasser  und  5  cm^  der  Natriumacetatlösung,  erhitzt  zum  Sieden 
und  fügt  aus  einer  Bürette  so  lange  Uranlösung  zu,  als  noch  das  Ent- 
stehen eines  Niederschlags  zu  beobachten  ist.  Da  die  Endreaktion  auf  der 
Bildung  einer  braunen  Färbung  von  Uranylferrocyanid  beruht,  welche  neben 
dem  Phosphatniederschlag  nicht  zu  erkennen  ist  so  setzt  man  den  Indikator 
nicht  der  zu  untersuchenden  Flüssigkeit  zu,  sondern  ermittelt  den  Endpunkt 
durch  eine  Tüpfelprobe.  Zu  dem  Ende  läßt  man  immer  je  einen  halben  Kubik- 
zentimeter Uranlösung  zufließen ,  entnimmt  dann  mit  dem  knopfartig  ver- 
dickten Ende  eines  Glasstabes  einen  Tropfen,  breitet  ihn  auf  einer  Porzellan- 
platte oder  einem  Teller  aus  und  berührt  ihn  mit  dem  spitz  ausgezogenen 
Ende  eines  Glasstabs,  an  dem  sich  etwas  Ferrocyankaliumlösung  be- 
findet, oder  bringt  einige  Stäubchen  des  feingepulverten  festen  Salzes 
darauf.  Sobald  alles  Phosphat  gefällt  ist,  entsteht  an  der  Berühnmgsstelle 
ein  schwacher,  aber  deutlicher  rötlichbrauner  Fleck.  Ist  dies  eingetreten, 
so  erhitzt  man  das  Ganze  no<*hmals  einige  Minuten  im  Wasserbade  und 
wiederholt  die  Prüfung  mit  Ferrocyankalium ;  bleibt  die  Färbung  aus,  so 
ist  noch  Uranlösung  tropfenweise  zuzugeben,  bis  sie  zustande  kommt.  Oder 
man  gibt  die  iTanlösung  im  t^'berschusse  bis  zum  Eintritt  einer  kräftigen 
Farbreaktion  zu  und  titriert  mit  der  Phosphatlösung  bis  zu  ihrem  Ver- 
schwinden zurück,  was  sich  an  dem  Blassersverden  der  einzelnen  Tüpfelproben 
gut  verfolgen  läßt.  Da  durch  das  öftere  lYobeziehen  ein  merklicher  Verlust 
entstehen  kann,  so  wiederholt  man  die  Titration  mit  einer  zweiten  Menge 
Phosphatlösung  in  genau  der  gleichen  Weise,  gibt  aber  dann  von  vorn- 
herein so  viel  Uranlösung  zu,  als  das  erstemal  eben  ausreichte,  um  noch 
keine  Farbreaktion  hervorzurufen,  und  beginnt  erst  dann  mit  den  Tüpfel- 
proben. Da  die  oben  hergestellte  Uranlösung  etwas  stärker  als  notwendig 
ist,  so  wird  man  weniger  als  20c///*  zur  Titrierung  der  20 rm^  Phosphat- 
lösung (  =  01^  PaOß)  brauchen  und  kann  nun  die  vorzunehmende  Ver- 
dünnung leicht  in  der  schon  mehrfach  erläuterten  Weise  berechnen.  Ergibt 
sich  bei  nochmaliger  Prüfung,  daß  20 c///»  Phosphatlösung  genau  20c//«' 
Uranlösung  zur  Fällung  verbrauchen,  so  zeigen  letztere  Olg  1^2 O^,  lern* 


M  Ferrocyankalium  K^FeCyg.SH^O  löst  sich  in  4  Teilen  kalten  Wassers. 

')  Hat  die  Untersuchung  der  Phosphorsalzlösung  eine  kloine  Abweichung  ergeben, 
80  rechnet  man  sich  die  Ol//  P,  O^  cuthaltende  FlüssigkeitsmcDge  auf  Grund  der  Analyse 
aus  und  nimmt  diese  zur  Einstellung. 
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mithin  0005 ^r  P,  Os  an.  Die  so  hergestellten  Uranlösungen  sind  sehr  halt- 
bar, müssen  aber  doch  von  Zeit  zu  Zeit  nachgeprüft  werden.  Die  Uranacetat- 
lösung  ist  vor  Licht  zu  schützen,  was  bei  der  Urannitratlösung  nicht 
nötig  ist. 

Beispiel:  Es  wurden  21160^  Phosphorsalz  abgewogen,  in  etwas  Wasser  gelöst, 
zu  100  cm'  verdünnt  und  nach  der  Proportion  14*73:1000  =  2'1 16:  x,  woraus  x  =  143*6, 
durch  Zufließenlassen  aus  einer  Bürette  auf  143*6  cm*  gebracht.  Werden  für  20  cm* 
dieser  Lösung,  welche  0*1  ^P^O^  enthalten^),  18*7 rm' Uranlösung  verbraucht,  so  sind 
je  18*7  cm*  der  letzteren  mit  20 — 18*7  =1*3  cm*  Wasser  zu  verdünnen. 

Zur  Analyse  wurden  50  rm'  eiweißfreien  Harns  mit  ö<rfif'  essigsaurer  Natrium- 
acetatlösung  versetzt,  zum  Sieden  erhitzt  und  mit  der  eingestellten  Cranlösnng  titriert, 
wozu  15*9  rm'  notwendig  waren,  welche  15*9  .0*005  =  00795^  P,Oj  anzeigen.  1/  Harn 
enthält  daher  l'o9  47  P,0,.  Soll  der  Gehalt  in  Prozenten  angegeben  werden,  so  ist  erst 
da»  spezifische  Gewicht  des  kalten  Harns  zu  bestimmen.  Ist  dieses  zu  1*0250  gefunden,  so 
wiegen  50cm'  Harn  50.1*025  =  51*25^.  Es  gilt  dann  die  Proportion  51-25:a0795  =  100 :x, 
woraus  x  =  015%. 


*)  Die  Richtigkeit   der  Phosphorsalzlösnng  war    vorher  durch   Eindampfen    und 
Glühen  festgestellt  worden. 


31 


Die  wichtigsten  physikalisch-chemischen  Unt«r- 

snchungsmethoden. 

Von  Hans  Friedentbai,  Nicolassee  bei  Berlin. 

Einleitung. 

t 

Die  physikalisch-chemischen  Untersuchungsmethoden  erfordern  für 
eine  erfolgreiche  Anwendung  auf  dem  Gebiete  der  Biochemie  von  dem  Ar- 
beitenden die  völlige  geistige  Beherrschung  der  (irundzüge  der  theoreti- 
schen physikalischen  Chemie.  Mit  der  bloßen  Kenntnisnahme  der  Methodik 
—  und  wäre  diese  noch  so  genau  beschrieben  —  wird  es  nicht  möglich  sein, 
biochemisch  wertvolle  Resultate  zu  erzielen.  Ein  gründliches  Studium  zum 
mindesten  des  (irundrisses  der  allgemeinen  Chemie  von  W,  Ostwald  oder 
der  „Vorlesungen"  von  vant  Hoff'  wird  dem  Studium  der  Arbeitsmethodik 
vorangehen  müssen.  Die  Zahl  der  genauer  ausgearbeiteten  physikalisch- 
chemischen Methoden,  die  auf  dem  Gebiet  der  Biochemie  Anwendung  finden 
könnten,  ist  eine  so  große,  daß  es  nötig  erscheint,  eine  Auswahl  zu  treffen 
und  nur  diejenigen  Methoden  genau  zu  beschreiben,  deren  Kenntnis  von 
jedem  Biochemiker  gefordert  werden  muß.  Die  Methoden  der  Bestimmung 
der  eU'ktrischen  Leitfähigkeit  und  der  Bestimmung  der  Gefrierpunkts- 
erniedrigung, zu  denen  sich  in  neuester  Zeit  noch  die  Methode  der  Ultra- 
filtration gesellt  hat,  müssen  von  jedem  Biochemiker  beherrscht  werden. 
Die  physikalisch-chemischen  Methoden  zur  Bestimmung  der  Reaktion  tieri- 
scher und  pflanzlicher  Flüssigkeiten  und  Gewebe  werden  in  einem  beson- 
deren Kapitel  abgehandelt  werden. 

An  brauchbarer  und  moderner  Literatur  über  physikalisch-chemische 
Methodik  ist  kein  Mangel.  Es  sei  an  dieser  Stelle  hingewiesen  vor  allem 
auf  das  Hand-  und  Ililfsbuch  zur  Ausführung  physiko-chemischer  Messungen 
von  W.  Osiuald  und  R.  Luther,  Leipzig,  Verlag  von  Wilhelm  Engelmann, 
dann  aber  auch  auf  das  Handbuch  von  H,  J.  Hamburger,  (osmotischer  Druck 
und  lonenlehre  in  den  medizinischen  Wissenschaften,  zugleich  Lehrbuch 
physikalisch -chemischer  Methoden,  Bergmanns  Verlag,  Wiesbaden.  Die 
Originalarbeiten  zur  Ausarbeitung  der  physikalisch-chemischen  Methodik 
finden  sich  in  Wiedemanns  Annalen  und  in  der  Zeitschrift  für  physikali- 
sche Chemie  sowie  der  Zeitschrift  für  Elektrochemie.  Eine  Dui'charbeitung 
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Stromprüfer  und  für  das  galvanische  Element  vertauschen.  Auch  in  diesem 

Falle   besteht    Stromlosjt^keit.   wenn  -r-=:-r  ist    Welche    Art    der   SchaL 

b       d 

tung  man  wühlt,  ist  bei  gutem  Kontakt  der  Meßbrücke  völlig  irrelevant, 
bei  mangelhaftem  Kontakt  soll  nach  Kohlrausch  diejenige  Schaltung  den 
Vorzug  l)esitzen,  bei  welcher  die  Stromcjuelle  mit  dem  verschiebbai-en 
Meßbrückenkontakt  verbunden  ist.  Mit  Hilfe  einer  konstanten  Strom- 
quelle und  eines  beliebigen  (ralvanometers  kann  man  Widerstände  mit 
bekannten  Widerständen  vergleichen  und  mit  Hilfe  der  oben  angegebenen 
Verzweigung  nach  Wheatstone  auch  messen,  vorausgesetzt,  daß  man  eine 
Erwärmung  des  zu  messenden  Widerstandes  durch  den  elektrischen  Strom, 
welchen  man  hindurclisendet,  vermeidet.  Man  verwendet  zu  Widerstands- 
messungen nur  schwache  Elemente  bis  höchstens  2  Volt  Spannung  und 
läßt  den;  Strom  immer  nur  auf  Augenblicke  geschlossen.  Man  schaltet 
einen  federnden  Schlüssel  in  den  Drahtkreis,  welcher  die  Stromquelle  ent- 
hält, ein.  Bei  wässerigen  Lösungen,  deren  Widerstandsmessungen  Auf- 
gabe des  Biochemikers  ist,  kommt  nicht  nur  die  Änderung  des  Wider- 
standes durch  Erwärmung  in  Frage,  sondem  auch  noch  in  viel  höherem 
Grade  die  Polarisation,  d.  h.  die  Änderung  der  chemischen  Zusammensetzung 
einer  Lösung  beim  Hindurchfließen  eines  elektrischen  Stromes.  Kolürausch 
vermied  die  Polarisation  während  der  Widerstandsmessung  durch  Verwen- 
dung von  Induktionsströmen  und  Vertauschung  des  Galvanometers  als 
Stromprüfer  mit  dem  Telephon.  Bei  Vensendung  von  Induktionsströmen 
wird  die  Ansamnüung  von  Ausscheidungen  an  den  Elektroden  wie  über- 
haupt jede  chemische  Änderung  der  durchströmenden  Flüssigkeit  vermie- 
den. Wenn  das  magnetische  Feld  eines  Leiters  periodische  Änderungen 
durchläuft,  so  ist  die  Summe  der  in  einer  vollen  Periode  in  einer  Rich- 
tung erzeugten  elektromotorischen  Kraft  stets  gleich  Null.  Der  chemische 
Effekt  eines  Stromdurchganges  von  sehr  kurzer  Dauer  wird  durch  einen 
entgegengesetzt  gerichteten  Strom  von  gleicher  Dauer  und  genau  gleicher 
Elektrizitätsmenge  wieder  rückgängig  gemacht. 

Stromquelle. 

Als  Stromquelle  verwendet  man  sehr  zweckmäßig  die  kleinen  Trocken- 
batterien für  elektrische  Taschenlampen  oder  ein  Leclanche-Element.  Bei 
Benutzung  eines  Enffetmaywschon  Rheostaten,  der  aus  abwechselnden  Lagen 
von  Kohle  und  Neusilber  besteht,  welche  durch  eine  Schraube  in  ver- 
schiedenem Grade  aneinander  gepreßt  werden  können,  kann  man  auch  die 
gebräuchlichen  Akkumulatorenkästen  von  -1  \'olt  als  Stromquelle  benutzen. 
Man  reguliert  die  Stromstärke  alsdaim  so,  daß  das  Induktorium  eben 
anspricht. 

Induktorium. 

Da  im  Telephon  hohe  Töne  viel  besser  gehört  werden  als  tiefe,  ist 
ein  Unterbrecher  vorteilhaft,  welcher  einen  Ton  von  etwa  300 — 500  Schwin- 
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ganzen  erzeugt  Schwingt  der  Hammer  des  Indoktoriums  sehr  langsam, 
so  stellt  man  unwillkürlich  nicht  auf  den  Ton  selber,  sondern  auf  seine 
höheren  Obertöne  ein.  Sehr  bewährt  haben  sich  kleine  Induktorien  mit 
sogenanntem  ^ Mückenton ",  bei  welchem  das  schwingende  Stäbchen  dem 
Magneten  auf  weniger  als  5xl0~"-c  genähert  ist.  I>er  Stromverbrauch 
ist  l)ei  der  Kleinheit  der  bewegten  Masse  ein  minimaler,  der  Ton  für  das 
menschliche  Ohr  besonders  gut  hörbar.  Durch  Anbringung  eines  Funken- 
töters  am  Induktorium  verlängert  man  die  Lebensdauer  seines  Instru- 
mentes. Der  Funkentöter  besteht  aus  Glaszylinder  mit  Hartgummideckel, 
an  welchem  2  Tlatinbleche  2*5  x  i\'7y  c  in  Verbindung  mit  Polklemmen  als 
Kondensator  montiert  sind.  Der  Kondensator,  ein  solcher  ist  der  Funken- 
töter, ist  beim  Gebrauch  mit  Akkumulatorensäure  zu  füllen.  Um  das  (Je- 
räusch  des  Induktoriums  während  der  Arbeit  zu  mindern,  stellt  man  das 
Induktorium  auf  2  Kautschukschläuche  und  verschließt  es  in  einen  Papp- 
kasten (nicht  Holzkasten)  mit  aufklappbarem  Deckel.  Es  ist  nicht  ratsam, 
das  Induktorium  weit  vom  Arbeitsplatz  weg  zu  verlegen,  weil  öfters  eine 
Einstellung  der  schwingenden  Feder  bei  der  Häufigkeit  der  Unterbre- 
chungen nötig  wird.  Mit  gut  platinierten  Elektroden  lassen  sich  bei  Ver- 
wendung jedes  beliebigen  Induktoriums  gute  Messungen  erzielen. 

Die  Meßbrücke. 

Als  MeUbrücke  findet  die  Brückenwalze  von  Kohlrausch  Verwendung, 
noch  häufiger  gestreckte  Drähte  von  1  x  10"^'- r  Länge  mit  geteilter  Skala. 
Die  Brückenwalze  besteht  aus  einem  etwa  oX  10^^  r  langen  Platindraht  oder 
Platiniridiumdraht,  welcher  in  etwa  10  Windungen  auf  eine  Marmorrolle  auf- 
gewickelt ist.  Ein  Schleifkontakt  teilt  den  Draht  in  zwei  Hälften,  deren  Ver- 
hältnis unmittelbar  abgelesen  werden  kann.  Man  dreht  beim  Gebrauch 
die  Rolle,  bis  im  Telephon  ein  Tonminimum  hörbar  wird.  Die  Brücken- 
walze ist  teuer  und  ihre  Genauigkeit  nicht  unentbehrlich  bei  sachgemäüer 
Verwendung  der  geraden  Melklrähte.  Die  sehr  brauchbare  Meübrücke  nach 
OstwaJd'Luther  besteht  aus  lxlO"^"-c  langem  Platiniridiumdraht  von 
lxlO~-r  Durchmesser  und  17  Ohm  Widerstand,  der  auf  einen  weisen 
MillimetermaUstab  gespannt  ist.  Ein  Hartgummischlitten  trägt  die  Kontakt- 
feder mit  Platinspitze.  Man  erhillt  mit  dieser  einfachen  Vorrichtung  die  aller- 
genauesten  Resultate,  wenn  man  vor  (Gebrauch  mit  Hilfe  zweier  geprüfter 
Widerstände  die  Lage  der  Mitte  feststellt  und  alsdann  ohne  Verschiebung 
des  Mitt(»lkontaktes  durch  Stöps(»lung  in  einem  geprüften  StewiewÄSchen 
Widerstandskasten  den  eingeschalteten  Widerstand  gleich  dem  zu  messen- 
den Widerstände  macht.  Das  Tonminimum  im  Telephon  zeigt  alsdann  den 
Moment  an.  in  dem  bei  Mittelstellung  des  Brückenkontaktes  der  Widerstand 
im  Rheostat  ghMch  dem  gesuchten  Widerstand  ist.  Di(»se  Methode  besitzt 
noch  d»»n  Vorteil,  dali  sie  ohne  jede  Rechnung  die  absoluten  Widerstands- 
werte unmittelbar  abzulesen  gestattet.  Man  könnte  bei  <liesem  Verfahren 
allerdiuL's  die  Mel)i)rücke  durch  zwei  geprüfte  genau   gleiche  Widerstände 
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ersetzen,  aber  zur  vorläufigen  Orientierung  über  die  Größenanordnung  des 
zu  messenden  Widerstandes  ist  die  verschiebbare  Meßbrücke  vorzuziehen. 
Etwaige  Fehler,  bedingt  durch  Ungleichniüßigkeiten  im  Meßdraht,  sind 
bei  Benut;(ung  der  Brücke  in  der  Mittelstellung  ausgeschaltet.  Von  der 
Benutzung  von  Meßbrücken  mit  unsymmetrisch  angebrachter  Skala,  bei 
welchen  das  Ende  der  Skala  in  die  Mitte  des  Drahtes  verlegt  ist,  um 
Raum  zu  sparen,  ist  nach  eigenen  Erfahrungen  abzuraten.  Bei  sehr  ge- 
nauen Messungen  ist  es  gut,  die  Mittellage  des  Schleifkontaktes  jedesmal 
vor  der  Messung  mit  Hilfe  zweier  Xormalwiderstünde  zu  aichen. 

Widerstände. 

\'on  der  Genauigkeit  der  gebrauchten  Widerstände  ist  die  Genauig- 
keit der  Leitfähigkeitsmessungen  bei  Verwendung  der  Meßbrücke  in  Mittel- 
stellung unmittelbar  abhängig.  Man  erhält  jetzt  im  Handel  so  genau  ge- 
aichte  Präzisionsrheostaten  mit  Stöpselschaltung,  daß  bei  sachgemäßer 
Reinhtdtung  der  Stöpsel  mit  Hilfe  von  Petroleum  der  Fehler  des  Ilheostaten 
ein  Tausendstel  des  Sollwertes  nicht  überschreitet.  Für  die  meisten  Zwecke 
ist  ein  Kasten  von  10~*  bis  10"^*  Ohm  ausreichend;  höhere  Widerstände 
von  10*  Ohm  bis  zu  10+^®  Ohm  werden  aus  Graphit  angefertigt.  Die 
Widerstände  sind  in  den  Präzisionsrheostaten  nach  Art  der  Gewichts- 
sätze für  Wagen  angeordnet,  so  daß  es  gelingt,  in  kürzester  Zeit  jeden 
beliebigen  Widerstand  einzuschalten.  Von  der  Sorge  über  Ungleichheiten 
des  Meßbrückendrahtes,  welche  früher  ein  mühsames  und  zeitrauben- 
des Nachkalibrieren  nötig  machte,  ist  man  bei  Verwendung  der  Präzi- 
sionsrheostaten befreit,  besonders  wenn  man  zwei  genau  gleiche  Präzisions- 
rheostaten verwendet,  deren  Cbereinstimmung  die  Unversehrtheit  der 
Widerstände  sicherstellt.  Die  Methoden  der  Meßdrahtkalibrierung  sollen 
deshalb  als  veraltet  Jin  dieser  Stelle  nicht  mehr  besprochen  werden.  Die 
nötigen  Anweisungen  dazu  gibt  in  ausführlicher  Weise  das  früher  bereits 
erwähnte  Handbuch  für  physiko-chemische  Messungen  von  Ostwald-Luther. 

Telephone. 

Die  üblichen  Telephone  sind  für  elektrische  Widerstandsmessungen 
brauchbar,  man  muß  dafür  sorgen,  daß  nicht  durch  Eisenteilchen,  die 
zwischen  die  schwingende  Platte  und  den  Magnet  geraten,  das  leichte  An- 
sprechen des  Telephons  verhindert  wird.  Unter  günstigen  Umständen  geht 
die  Feinheit  der  Einstellung  bis  zu  10""^  der  Brückendrahtlänge,  trotz- 
dem in  den  meisten  Fällen  das  Telephon  nicht  zum  Schweigen  zu  bringen 
ist^  sondern  nur  ein  Minimum  der  Tonstärke  erreicht  wird.  Man  stellt  bei 
der  Widerstandsmessung  auf  zwei  Punkte  links  und  rechts  vom  Minimum 
ein,  bei  welchen  der  Ton  gleich  laut  erscheint.  Der  Eigenton  des  Unter- 
brechers, welcher  schwer  durch  eine  Einschachtelung  des  Induktoriums  unhör- 
bar gemacht  werden  kann,  erschwert  bei  Verwendung  nur  eines  Tele- 
phons die  Erkennung  des  Tonminimums.  Der  Verfasser  verwendet  deshalb 
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Widerstand  oder  die  Kapazität  des  Gefäßes  auf  eine  runde  Zahl  bringen 
kann.  Genauere  Messunt^en  erzielt  mau  mit  Gefäßen  mit  unveründerlicher 
Kapazität.  Achtet  man  beim  Einkauf  darauf,  daü  die  gläsernen  Elektroden- 
halter wirklich  starr  miteinander  verbunden  sind,  und  daü  die  Dicke  der 
Platinbleche  ein  Verltiefren  des  Metalles  ausschließt,  so  kann  man  jahre- 
lang bis  auf  ein  Promillo  konstante  Kapazitäten  desselben  Gefäßes  be- 
obachten und  sich  mit  halbjähriger  Aichung  der  Gefälie  Iwgnügen.  Die 
F'orm  der  Elektroden  und  der  Gefälle  ist  bei  Beobachtung  dei-  oben  an- 
gegebenen \'orsichtsniaUregeln  gleichgültig.  Sehr  konstant  in  ihrer  Kapazität, 
aber  daftlr  nicht  ganz  leicht  zu  reinigen,  sind  die  Tauchelektroden  von 
Ko/ilrnusch  (Fig.  .'»ü),  Glasgefäße  mit  Ein- und  Austrittslöchem  für  die  zu 
me.<sende  Flfissigkeit  und  im  Innern  angebrachten  I'Iatinblechen.  Man  muß  hei 
ihrer  Verwendung  gröliere  Flllssigkeitsmengen  zur  Messung  zur  N'erfügung 
haben  und  auf  die  Binnen  reinigung  ganz  besondere  Sorgfalt  verwenden,  er- 
zielt aber  dafür  sehr  genaue  Resultate.  Der 
Biochemiker  wird  öfter  als  der  Physiker  in 
die  Lage  kommen,  an  ganz  geringen  Flüssig- 
keitsmengen Leitfähigkeitsinessungen  aus- 
führe» zu  müssen.  8eit  10  Jahren  verwendet 
Verfasser  zu  diesem  Zwecke  kleine,  selbstge- 


fertigteGf'fiilVmit  nur  1  cm*  Inhalt,  deren  Kapazitätskonstanz  trotz  der draht- 
förmigen  Elektroden  .'^hr  befi'iedigte  ( Fig.  521 1,  Jetzt  sind  derartig  kleine 
\Vidpr.standsgefälle  bereits  im  Handel  zu  haben  und  ihre  Anschaffung  für  bio- 
chemische rntersHchungeu  sehr  zu  empfehlen.  Messungen,  die  sich  über  mehrere 
Jahre  erstreckten  im  Laboratorium  des  A'erfassers,  ergaben  für  ein  Paar  Kohl- 
rouscA- Versenkelektroden  I'^O-I.'mST  ±l>tXX)4.'>.  für  ein  offenes  Elektroden- 
gefäß nach  Ostwald  zum  rmrühren  des  Inhaltes  mit  den  Itleclielektroden  einge- 
richtet iFig.:»18K.' =O..V2i*71  ±01»äö  und  für  die  selbstgefertigten  Tauch- 
elektntden  mit  1  rm»  Flüssigkeitsinhalt.  Iwi  dem  die  Platindrähte  in  den  Bauch 
einer  1  c»k ^\'oUpiiH'tte  eingeschmolzen  waren,  C  =  0'i8r>2i)  ±  OflOSö,  Die 
(lonauigkeit  der  Leilfühigkeilsmessungen  ist  auch  bei  \orwendung  von  1  cm» 
Flüssigkeit  vüllig  ausreichend.  Man  vergesse  beim  Arbeiten  mit  kleinen 
FlttssifTkeitsmengeM  nicht,  (iie  Erwürmung  durch  den  Melistrom  auf  das 
geringst  mögliche  Maß  znrückzudämmen  durch  \'er«'enduDg  ganz  schwacher 
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Stromquellen  und  ^ranz  kurzer  Beobachtungrszeiten.  Die  Tauebelektrodeu 
bedürfen  einer  sehr  langen  Zeit,  einer  nocb  längeren  Zeit  die  lipetten- 
elektroden  für  den  Temperaturausgleich  mit  dem  umgebenden  Bade. 

Bei  offenen  Elektrodengefäßen  fand  es  Verfasser  in  einzelnen  Fällen 
praktisch,  die  Temperatur  des  Inhaltes  durch  kleine,  in  Zehntelgrade  ge- 
teilte, geprüfte  Nonnalthermometer  mit  einer  Skala  von  nur  5®  Länge  zu 
messen,  welche  während  der  Widerstandsmessung  in  der  Lösung  eingetaucht 
bleiben.  Eine  etwaige  En^ärmung  der  Flüssigkeit  durch  die  Wechselströme 
wird  alsdann  sofort  sichtbar  und  meßbar  und  die  Verwendung  eines  Bades 
kann  umgangen  werden.  Ein  Laboratorium,  in  welchem  häufig  mal>gebliche 
Widerstandsmessungen  ausgeführt  werden  sollen,  tut  gut,  sich  einen  Satz 
solcher  geprüfter  Xormalthermometer  anzuschaffen,  dessen  Meßbereich  von 
0*  bis  50**  reicht.  Bei  Verwendung  von  Thermostatbädem  zur  Erwärmung 
der  Elektro<lengefäi»e  kommt  man  allerdings  mit  einem  einzigen  genau 
geaichten  Normalthermometer  mit  Zehntelteilung  der  Grade  aus,  aber  die 
Dauer  der  Versuche  ist  sehr  verlängert  und  kleine  Fehler  durch  nulye- 
achtete  Erwärmung  der  zu  messenden  Flüssigkeit  sind  nicht  ausgeschlossen. 

Platinieren  der  Elektroden« 

Mit  unplatinierten  Dektroden  ist  ein  brauchbares  Tonminiroum  für 
gewöhnlich  nicht  zu  erzielen.  Man  taucht  die  Elektrodenbleche  zunächst 
in  konzentrierte  Kalilauire.  dann  in  Wasser,  dann  in  starke  Salpetersäure 
und  spült  nochmals  mit  Wasser  nach.  I>en  Ilatinüberzuir  stellt  man  her, 
indem  man  liei  m~'l'»iger  Gasentwicklun<r  einen  elektrischen  Strom  durch 
die  Elektro<len  sendet  in  einer  Lösunsr.  welche  H"* ,  des  käuflichen  Platin- 
chlorids  und  zugleich  <K»2ri  *-  ^  Bleiacetat  enthält.  Mit  4  Volt  Spannung 
erreicht  man  die  passende  Stromdichte  zur  Hatinierunir.  Die  Lummer- 
KuHbauw>€h^  Ilatinierunirsflüssiirkeit  ist  käuflich  zu  haben.  In  kurzer 
Zeit  beflecken  sirh  di**  Elekirr^den  W\  w^lerbolter  Stromumkehrunir  gfc-ich- 
mäßig  mit  einem  samt^-hwarz»-n  tlierzuir  von  fein  verteiltem  Platinmohr. 
Nach  4  bis  >*  Minuten  i>t  die  Ilatinif-mnif  v<41**ndH.  I>er  Bleiznsatz  ver- 
bessert die  EIektn>l»-nwirkun:r  um  «L'us  Fünf-  bis  Zehnfache.  Xai-h  dem  Hati- 
nieren  sind  die  Ek*ktni<Jen  in  fliei'ff-ndf'm  Wasser  firrümilicb  abzuspülen  und 
in  1 '  ,  iir»-r  KM-h<alzl<>^nng  dun»h  *-inen  >trom  von  4  Vnlt  Spannung  zu  lel>- 
haft«f-r  Wa--*-r>t«.ff»-iitwirkluntr  an/ur*-::en-  iH*-  Irf-idf-n  FUektroden  vert^nnden, 
müssrn  dal»^!  d:«=^  KathijiU*.  ein  tlriti-s  Ilatinbl^h  di"  .\node  bilden.  I^a^i 
beim  Ilafini^-reii  vom  Ilatinmubr  af>*iri»i*Tf*' rhli>r  mjrd  dadurch  redii/i*Tt 
und  in  leii-ht  »-nff^-mlfare  >alz^aiirr  v^-rwandelt.  I^a^»  l»-tzte  .Xu^^wa.'^'h'n 
der  plaiinirrt*-n  KWkWr^l^n  iff-^hi^ht  in  Ijeitfiihijrkeits«a>ser  und  wird 
fortsresetirr.  hi<  ili-  I>-!tf;'thii'k»-it  d*->  Wassers  dunh  KinYauctK-n  d^r  FUek- 
troden  *i«-h  inn-rh-tl^  -'»  Minnff-n  n:*ht  mehr  änd*-rt. 

Min  •^i*-^^:::-  1:-  .Tit  [Satinierten  Elektroden  in  Wa^^^r  auf.  da  ne 
beim  Ein'^r  •!<:.•.  ::.  It  l.'iU  -:*h  manchmal  ^hw*-r  mie*l<-r  Ip^-n^-t/^n.  Ein- 
tancb^n  .n  A.i    .  /.  'ß>r  ''>krr.-':h«f'.^  Flntwkkefai  von  \\zSf4:r^tM  >t#-Dt  die 
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Benetzbarkeit  meist  rasch  ^^ieder  her,  sonst  müssen  die  Elektroden  von 
neuem  platiniert  werden.  Platinierte  Elektroden  absorbieren  so  stark 
Alkalien  und  Siluren,  daß  l)ei  sehr  verdünnten  Lösungen  Fehler  entstehen 
können,  wenn  man  geringe  Mengen  von  Flüssigkeit  verwendet.  Wiederholtes 
Erneuern  der  Meßflüssigkeit  ist  in  diesem  Falle  ratsam,  da  blanke  Elek- 
troden, welche  nicht  al)sorbieren,  nur  schwer  ausreichende  Tonminima  er- 
zielen lassen.  Die  Widerstandsgefäße  wähle  man  aus  Quarz  oder  Jenenser 
(ilas  und  dämpfe  sie  vor  (Gebrauch  in  strömendem  Dampfe  tüchtig  aus, 
wenn  sie  aus  gewöhnlichem  (ilase  bestehen.  Der  Dämpf apparat  nach  Abegg 
besteht  aus  einer  Kochflasche  mit  in  den  Kork  eingesetztem  (ilastrichter. 
In  seinem  Innern  trägt  der  Olastrichter  ein  eingestecktes  (jlasrohr  nebst 
einem  zweiten  englumigen  kurzen  (ilasröhrchen.  rSteckt  man  die  zu  reini- 
gende Glasflasche  über  das  lange  (ilasrohr  im  Innern  des  Trichters  und 
bringt  das  Wasser  in  der  Kochflasche  zu  lebhaftem  Sieden,  so  spült  der 
entstehende  Dampfstrahl  das  zu  reinigende  Gefäß  aus  und  löst  alle  leicht 
löslichen  Teile  der  Glasoberfläche  aus.  Das  herabfließende  Wasser  gelangt 
durch  das  kurze  Seitenröhrchen  wieder  in  die  Flasche.  Nach  viertelstündigem 
Ausdämpfen  bläst  man  das  reine  Glasgefäß  mit  Hilfe  eines  Blasebalges 
trocken,  (iefäße  aus  schlechtem  Glase  kann  man  durch  Überziehen  mit 
geschmolzenem  Paraffin  für  Leitfähigkeitsmessungen  in  der  Kälte  brauch- 
bar machen.  Weil  der  gemessene  Widerstand  nicht  ganz  allein  von  dem 
Widerstand  der  Lösung  abhängt,  sondern  auch  von  dem  Widerstand  der 
Zuleitungsdrähte,  so  wählt  man  in  beiden  Stromkreisen  genau  gleich  lange 
Zuleitungsdrähte  von  gleichem  Querschnitt.  Ein  Kupferdraht  von  10+^  e 
Länge  und  10"^  c  Dicke  besitzt  nur  einen  Widerstand  von  ^j^^  Ohm.  Es 
werden  alle  Fehler  schon  bei  annähernd  gleicher  Länge  der  Zuleitungs- 
drähte vermieden,  man  braucht  daher  den  Widerstand  der  benutzten 
Drähte  nicht  zu  kennen  und  nicht  in  Rechnung  zu  ziehen. 

Leitfähigkeitswasser. 

In  großen  Glasballons  ist  doppelt  destilliertes  Wasser  im  Handel  er- 
hältlich, welches  eine  Leitfähigkeit  von  etwa  6  x  10~^  bis  l  x  10"~*  auf- 
weist, wenn  mit  genügender  Sorgfalt  der  Korken  mit  dem  Abflußrohr  auf- 
gesetzt wird  und  die  neu  eintretende  Luft  durch  ein  Xatronkalkrohr  von 
Kohlensäure  l)efreit  wird. 

Die  Selbstbereitung  von  Leitfähigkeitswasser  kostet  ein  Vielfaches, 
ohne  die  gleiche  Sicherheit  guter  Ergebnisse  zu  bieten.  Destilliert  man 
Wasser  erst  über  Ätznatron,  dann  über  Phosphorsäure,  so  befreit  man  es 
von  flüchtigen  Säuren  und  von  Ammoniak,  muß  aber  das  Hinzutreten  neuer 
Kohlensäure  aus  der  Luft  sorgfältig  verhindern.  Bringt  man  gewöhnlieh 
destilliertes  Wasser  zum  Gefrieren  und  gießt  die  Hälfte  als  flüssigen  Rest 
fort,  so  kann  man  die  Leitfähigkeit  erheblich  herabsetzen.  Alier- 
reinstes  Wasser  besitzt  eine  Leitfähigkeit  von  4  x  10~^  In  Berührung 
mit  Luft  kann   man  allerhöchstens  6  X  1(>~^  erreichen.    Mit  Wasser  vom 
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Leitvermögen  1  x  10~«  lassen  sich  sehr  genaue  Bestimmungen  ausführen. 
Die  Reinigung  von  Wasser  durch  Hindurchleiten  von  Luft,  welche  durch 
ein  meterlanges  Natronkalkrohr  von  Kohlensaure  befreit  ist,  ist  umständlich 
und  führt  nicht  immer  zum  Ziel,  manchmal  verschlechtert  sich  das  benutzte 
Wasser,  weil  die  Kohlensäure  nicht  die  einzige  Verunreinigung  der  Labo- 
ratoriumsluft zu  sein  pflegt.  Man  hat  es  übrigens  in  der  Hand,  das  Leit- 
vermögen von  mäßigem  Wasser  zu  bestimmen  und  von  dem  Leitvermögen 
der  mit  dem  Wasser  bereiteten  Lösung  abzuziehen.  Dann  erhält  man  die 
Leitfähigkeit  der  Lösung  in  reinem  Wasser  annähernd  genau.  Die  Ände- 
rung des  Leit^Trmögens  des  Wassers  mit  der  Temperatur  kann  man  im 
Mittel  auf  2%  für  jeden  Cf'siusgrad  annehmen. 

Thermostaten. 

Die  meisten  Leitfähigkeiten  sind  für  18®  oder  für  25*^  C  bestimmt 
worden,  für  den  Biochemiker  hat  noch  die  Bestimmung  bei  H8**  in  \ielen 
Fällen  erhöhtes  Interesse.  Hat  man  grotie  Flüssigkeitsmengen  zur  Ver- 
fügung, so  genügt  es,  während  der  Widerstandsmessung  durch  ein  hinein- 
gehängtes Xormalthermometer  die  Temperatur  ohne  äußeres  Flüssigkeits- 
bad zu  bestimmen,  im  anderen  Pralle  muli  man  Flüssigkeitsbäder  mit 
konstant  gehaltener  Temperatur  verwenden.  Besitzt  das  Laboratorium 
elektrischen  Anschluß,  so  kann  m«in  durch  Glühbirnen  sehr  rasch  konstant^** 
Wassertemperaturen  erzielen  ohne  jede  Regulierung;  für  Präzisionsmessungen 
dienen  große  Wasserbäder  mit  Gasheizung  oder  elektrischer  Heizung,  bei 
welchen  durch  Regulatoren  die  Wärmezufuhr  bei  Erreichung  der  ge- 
wünschten Temperatur  abgestellt  wird.  Die  Thermostaten  haben  den  Cbel- 
stand,  daß  sie  große  Wasserdampfmengen  entsenden  und  die  Luft  mit 
halbverbranntem  (iase  und  Quecksilberdampf  verschlechtem. 

Verfasser  schlägt  daher  vor,  die  Thermostaten  durch  eine  ins  Wasser 
gelegte  elektrische  Kochplatte,  bei  welcher  die  Heizdrähte  durch  Einbettung 
in  Emaille  geschützt  sind,  zu  erwärmen  und  durch  vorgelegten  Wider- 
stand die  gewünschte  Temperatur,  welche  konstant  gehalten  werden  soll, 
zu  regeln.  Eine  Bühnorrichtung,  getrieben  durch  einen  Heißluftmotor  oiler 
einfacher  durch  ein  leichtes  Windrad,  sorgt  für  ausgiebige  Durchmischung 
der  Badflüssigkeit.  Wie  genau  die  Temperaturen  festgestellt  werden  müssen 
bei  exakten  Messuniren,  ersieht  man  aus  der  Feststellung,  daß  die  meisten 
Elektrolyte  b<'i  1"  Temperatursteigerung  ihr  Leitvennögen  um  etwa  2^« 
veri)esseni.  Es  sei  daher  an  di<*ser  Stelle  <iarauf  hing«*wiesen.  daß  auch 
gepriifte  Th«»rniometer  ihren  Nullpunkt  ändern  und  daher  jedes  Semester 
nachgeprüft  werden  müssen,  und  dal»  es  sehr  schwer,  wenn  nicht  un- 
möglich ist,  ohne  VtM'wendung  mehrerer  neug(»prüfter  Thermometer  eine 
Temperatur  auf  ein  Hundertstel  Grad  L^enau  zu  definieren.  Bei  Gefrier- 
punktslK'stinniniii.:»*!!  wird  der  Neuling  gewöhnlich  zuerst  darauf  aufmerk- 
sam, w'w  ^r]i\\\i'\vj  «'^  ist.  selbst  den  GefritTpunkt  reinsten  Wassers  auf 
ein  Hnnd»rt-i»l  Grad  g«-nau  zu  reproduzien*n.  Die  Abweichungen  verschie- 
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Wird  jetzt  dcas  Telephongeräusch  bei  der  kleinsten  Verschiebung  des 
Schleifkon takt^^s  nach  links  oder  rechts  lauter,  so  ist  die  Widerstands- 
bestimraun«!:  beendet  und  der  gesuchte  Widerstand  der  Flüssigkeit  gleich 
dem  Widerstand  im  Rheostaten.  Alle  Rechenfehler  sind  damit  ausgeschaltet. 
Bestimmt  man  jetzt  auf  gleiche  Weise  den  Widerstand  bei  einer  anderen 
Temperatur  und  findet  eine  Verminderung  des  Widerstandes  um  2^0  auf 
einen  Celsiusgrad,  so  hat  man  eine  verstärkte  Sicherheit,  daß  alle  be- 
nutzten Vergleichsmaße  in  brauchbarem  Zustande  sich  befanden.  Stellt  man 
das  Widerstandsgefäß  in  einen  Thermostaten,  so  dauert  es  geraume  Zeit, 
bis  eine  Temperaturkonstanz  im  Meßgefäß  eintritt,  man  tut  daher  gut, 
bei  Bestimmung  mehrerer  Lösungen  mehrere  Widerstandsgefäße  in  den 
Thermostaten  gleichzeitig  einzustellen. 

Berechnting  der  elektrischen  Leitfähigkeit  einer  Lösung  aus  einer 

Widerstandsmessung. 

Mit  der  experimentellen  Bestimmung  des  Widerstandes  einer  Lösung 
in  einem  Gefäße  von  bekannten  Pimensionen  sind  alle  Daten  zur  Berech- 
nung der  Leitfähigkeit  dieser  Lösung  gegeben.  Die  Leitfähigkeit  eines 
Raumteiles  ist  gleich  dem  reziproken  Wert  seines  Widerstandes.  Als  Ein- 
heit der  Leitfähigkeit  bezeichnet  man  die  Leitfähigkeit  eines  Körpers,  von 
dem  eine  Säule  von  1  cm  Länge  und  1  an-  Querschnitt  den  Widerstand 
von  1  Öhm  besitzt.  Die  Widerstandskapazität  des  Meßgefäßes  ist  diejenige 
Größe,  welche  angibt,  welchen  Widerstand  eine  Lösung,  deren  Leitfähig- 
keit gleich  der  Einheit  ist,  in  diesem  Gefäße  haben  würde.  Hat  eine  Lö- 
sung, welche  sich  zwischen  zwei  Elektroden  von  Icni  Entfernung  und  je 

1  cm*  Oberfläche  befindet,  einen  Widerstand  von  -^t-  Ohm,  so  ist  das  Leit- 

K 

vermögen  dieser  Lösung  gleich  K.  Vm  die  Widerstandskapazität  des  Meß- 
gefäßes zu  bestimmen,  braucht  man  nur  den  Widerstand  W  einer  Lösung 
von  bereits  bekanntem  Leitvermögen  K  in  dem  Gefäße  zu  bestimmen.  Er- 
mittelt man  den  Widerstand  einer  Lösung  von  bekanntem  Leitvermögen  K 
im  Meßgefäß  zu  WOhm,  so  ist  die  Widerstaudskapazität  dieses  Gefäßes 
C  =  KxW.  Diese  Widerstandskapazität  des  Gefäßes  ist  mit  Hilfe  mehrerer 
Standardlösungen  genau  zu  bestimmen.  Nehme  ich  eine  andere  Lösung,  so 
verhalten  sich  die  Leitvermögen   umgekehrt  wie  die  beobachteten  Wider- 

K       W  K   W  C 

stände,   d.  h.  ,.^  =:„.    oder  C=:KxW.  K,==-^,      oder  K.  =tt7-.    Kenne 

K      Uj  ^       v\i  '     \>i 

ich  daher  C  und  messe  den  Widerstand  einer  Lösung  in  demselben  Gefäß 

(Wi),  so  kann  ich  deren  spezifische  Leitfähigkeit  (K)  berechnen. 

Normalflüssigkeiten  zur  Bestimmung  der  Widerstandskapazität 

der  Meßgefäße. 

Als  Aichflüssigkeit  eignet  sich  vorzüglich  Chlorkaliumlösung  von  be- 
kanntem (iehalt.  Enthält  eine  Lösung  bei  18°  C  74*60 jr  KCl  (also  74*ö7^ 
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in  Luft  mit  Messinggewichten  gewogen)  in  r  Litern,  so  ist  ihre  spezifische 
Leitfähigkeit  K  nach  Osiirald-Luther,  Handbuch,  S.  407 : 

r— 1 r=10 r=:50 r=:100 

""  K=00654      K=0-00716      K=0001522      0000776 

t=10«  0-0832  000934  0-001996      0-001019 

t=18»  00983  0-01120  0*002399      0-001224 

t=i:2iV  0-1118  0-01289  0002768      0001412 

Man  vemende  Kahlbaumsches  Präparat  und  addiere  bei  sehr  genauen 
Messungen  zu  den  Zahlen  für  ^/bo  n-  und  \'ioo  n-KCl  noch  die  spezifische 
Leitfähigkeit  des  benutzten  Wassers.  Vor  der  Wägung  wird  das  Salz  mit 
absolutem  Alkohol  von  Feuchtigkeit  befreit  und  durch  Erwärmen  ge- 
trocknet. 

Sehr  praktisch  fand  Verfasser  die  Darstellung  des  Temperaturganges 

der  benutzten  ^"-Chlorkaliumlösung   auf   Millimeterpapier   in    einer  Kurve, 

welche  die  Leitfähigkeiten  bei  den  Zwischentemperaturen  sofort  abzulesen 
gestattet.  Rechenfehler  werden  bei  diesem  graphischen  Verfahren  vermieden. 
Die  Kur^'e  der  Leitfähigkeiten  bei  den  obigen  Temperaturen  ist  eine  ge- 
rade Linie,  die  Ablesung  daher  die  denkbar  einfachste. 

Kohlrausch  empfahl  verschiedene  haltbare  Normallösungen: 

1.  Schwefelsäure.  206cm*  der  käuflichen  reinen,  konzentrierten 
Schwefelsäure  werden  in  Wasser  gegossen  und  mit  Wasser  auf  1  / 
verdünnt.  Ki8= Leitvermögen  bei  18®  C  0*7398. 

2.  Magnesiumsulfatlösung  424  ^r  trockenes  (MgS04  +  7H2Ü)  Bitter- 
salz zu  1  /  aufgelöst.  Ki8=: 004922. 

3.  Gesättigte  (Hpslösung.  Ijr  auf  1/  Wasser  K,8= 0-001891. 

4.  Gesättigte  Chlornatriumlösung.  360 jr  NaCl  in  1  /  Wasser  K,8  = 
=  0-2161. 

Verdunstungen  beeinflussen  die  Leitfähigkeit  obiger  Lösungen  nicht 
wesentlich,  da  diese  ein  Maximum  der  liCitfähigkeit  bei  diesen  Konzentra- 
tionen aufweisen.  Es  empfiehlt  sich  der  Selbstkontrolle  halber,  die  Kapazität 
der  Widerstandsgefät^e  mit  mehreren  dieser  Lösungen  zu  bestimmen« 

Aut>er  der  spezifischen  Leitfähigkeit  von  Lösungen  vergleicht  man 
die  Äquivalentleitfähigkeit  verschiedener  Stoffe.  Die  Konzentration  wird 
alsdann  angegeben  durch  die  Zahl  der  Aijuivalente  in  der  Volomeinheit 
d.  h.  im  Kubikzentimeter.  Das  A<|uivaleutleitvermögen  einer  Lösung  wird 
mit    A    bezeichnet,    >;    bezeichnet    die    Zahl    der    Grammäqnivalente    in 

low'  Lösunir,  0=     das  Volum  der  Lösung  in  Kubikzentimetern,  wefcbes 

ein  (iramniäiiuivalent  enthält.  Dann  lautet  die  einfache  Formd  zor  Berei- 
tung der  Atjuivalentleitfähigkeit  A, 

C  ist  die  oln'U  bcsdirit^bene  Widerstandskapazität  des  Mefige&ües.  W  der 
experinieiitril  ermittelte  Widerstand  der  liösung  in  Ohm  bei  ICttebtelluuir 

A  )>d*rhal(if  II  .   Handharh  d»r  biochemiicheD  ArMUmHhodM.  I.  Sz? 
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der  Brücke.  Die  älteren  Einheiten  sollen  an  dieser  Stelle  nicht  mehr  be- 
sprochen werden,  es  sei  hier  nur  angep:eben,  daß  man  das  Äquivalentleit- 
vermögen A  einer  Lösung  findet  bei  Angabe  von  u  =  dem  molekularen  Leit- 
vermögen, wenn  man  letzteres  mit  10  +  ^  X  1*063  multipliziert,  doch  gilt 
diese  Umrechnung  nur  für  diejenigen  Substanzen,  deren  Äquivalentleitver- 
mögen gleich  dem  molekularen  Leitvermögen  ist.  Nähere  Angaben  über 
die  älteren  Werte   findet  man  in  Hambur(/er,  I,  S.  124. 

Will  man  die  Konzentration  einer  l%ig^^  Kochsalzlösung  in  Äqui- 
valenten angeben,  so  berechnet  man  zunächst  das  Gewicht  eines  Äquivalentes 
Kochsalz  in  Grammen,  35"5/7  H-  2i)ff  =  bS'b(j,  Eine  P/oif?«  Lösung  ent- 
hält im  Kubikzentimeter  ;r;-^ -r^  =  O'OOOITI  Grammäquivalente. 

Oo'O  X  lUu 

Bestimmung  des  Temperaturkoeffizienten  einer  Lösung. 

Unter  dem  Temperaturkoeffizienton  versteht  man  das  Verhältnis  des 
Zuwachses  des  Leitvermögens  bei  einer  Temperaturerhöhung  um  1^  C  zu 
dem  ganzen  Leitvermögen.  Das  Leitvermögen  ändert  sich  allerdings  nicht 
immer  gleichmäßig  mit  der  Temperatur,  aber  für  kleinere  Temperatur- 
intervalle kann  man  Gleichmäüigkeit  voraussetzen.  Nennen  wir  die  Leit- 
fähigkeit bei  der  Temperatur  to,  Ko  und  bei  der  Temperatur  ti,  K^,  so  ist 

der  Temperaturkoeffizient  Ct  =  r^ —  .  — ^ r— •  Hat  man  das  Äquivalent- 

K  0        ii  —  to 

leitvermögen  bei  einer  bestimmten  Temperatur  so  ermittelt  und  will  den 
Wert  des  Leitvermögens  bei  einer  anderen  Temperatur  wissen,  so  bedient 
man  sich  der  allgemeinen  Formel  Kt  =  KoCl+c^xt).  Der  Temperatur- 
koeffizient ist  von  der  Verdünnung  der  Lösungen  in  sehr  geringem  Grade 
abhängig  und  bei  einer  ganzen  Reihe  der  wichtigsten  tierischen  und 
pflanzlichen  Säfte  ist  er  nicht  bekannt.  Wer  sich  praktisch  mit  Leit- 
fähigkeitsbestimmungen beschäftigt,  findet  alle  wissenswerten  Daten  in  dem 
Buch  von  F,  Kohlrausch  und  L.  Holborn,  Das  Leitvermögen  der  Elektro- 
lyten insbesondere  der  Lösungen.  Leipzig,  B.  G.  Teubners  Verlag.  Es 
wurde  deshalb  von  einem  Abdruck  von  Tabellen  an  dieser  Stelle  Abstand 
genommen. 

Ausfuhrung  von  Gefrierpunktsbestimmungen. 

Neben  der  Bestimmung  der  elektrischen  Leitfähigkeit  von  Lösungen 
findet  die  Bestimmung  des  osmotischen  Druckes  von  Lösungen  mit  Hilfe 
der  Methode  der  Gefrierpunktsbestimmungen  so  allgemeine  Anwendung,  daß 
die  Kenntnis  der  Ausführung  von  Gefrierpunktsbestimmungen  von  jedem 
biochemisch  Arbeitenden  verlangt  werden  muß. 

Die  Methode  basiert  auf  der  Tatsache,  daß  gelöste  Stoffe  den  Ge- 
frierpunkt von  Flüssigkeiten  herabsetzen,  und  zwar  ist  im  Idealfall  die 
Erniedrigung  proportional  der  Zahl  der  gelösten  Grammoleküle  Substanz. 
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Temperatur   t  Grad]  Pt  =  2314  X  10  +  ^  [l  +  ^.   Gewöhnlich  findet 

man  die  Angabe,  daß  der  osmotische  Druck  bei  0^  22*34  Atmosphären  be- 
trägt, wenn  nämlich  ein  Grammolekül  im  Liter  gelöst  wird.  Für  die 
Flüssigkeiten  der  Warmblüter  wäre  es  praktisch,  den  osmotischen  Druck 
stets  für  38^  also  für  die  Durchschnittstemperatur  der  Warmblüter  zu 
berechnen. 

Die  molekulare  Gefrierpunktserniedrigung  des  Wassers  ist  experimentell 
zu  1-85  X  10+*  bis  1-89  X  10+*  bestimmt  worden.  VanH  Hoff  lehrte  die  Ge- 
frierkonstante für  jedes  Lösungsmittel  K  zu  berechnen,  wenn  die  absolute 
Gefriertemperatur  T  desselben  und  die  latente  Schmelzwärme  in  Kalorien  W 
bekannt   ist.    Thermodynamische  Erwägungen  führten  ihn  zu  der  Formel 

19  901  T* 
K  (die  Gefrierpunktskonstante)  —       ' ' .    Berechnen  wir  darnach  die 

molekulare  Gefrierpunktsemiedrigung  des  Wassers,  so  müssen  wir  setzen 
T  =  273  W  =  80,  K  =  }^:^}_^(^^  _  ^^^qq   ^ür  Arbeiten  mit  den 

Beckmannschell  Apparaten  mit  nicht  ganz  unbeträchtlicher  Unterkühlung 
erhält  man  nach  Versuchen  des  Verfassers  mit  der  Konstanten  18.900 
die  genauesten  Resultate.  Für  jedes  andere  Lösungsmittel  läßt  sich  nach 
der  obigen  Formel  die  Gefrierkonstante  berechnen  oder,  falls  diese  experi- 
mentell ermittelt  wurde,  die  latente  Schmelzwärme  berechnen.  Die  (ienauig- 
keit  der  Molekulargewichtsbestimmungen  wird  um  so  größer,  je  größer  die 
Gefrierkonstante,  je  kleiner  also  die  Schmelzwärme  des  Lösungsmittels  ist. 
Wasser  besitzt  die  kleinste  Gefrierkonstante  unter  den  üblichen  Lösungs- 
mitteln und  erfordert  daher  die  größte  Präzision  bei  der  Ausführung  der 
Gefrierpunktsbestimmungen. 

Ausführung  von  Gefrierpunktsbestimmungen. 

Am  häufigsten  kommt  der  Biochemiker  in  die  Lage,  in  wässeriger 
Lösung  Gefrierpunktsbestimmungen  auszuführen.  Das  Instrument,  welches 
die  Grundlage  für  die  Genauigkeit  der  Messungen  abgibt,  ist  das  leider 
etwas  veränderliche  Thermometer.  Da  die  elektrischen  Einheiten  sich  viel 
leichter  genau  reproduzieren  lassen  als  Temperaturen,  ist  auch  die  Methode 
der  elektrischen  Leitfilhigkeitsmessung  bedeutend  leichter  zu  großer  Genau- 
igkeit zu  treiben  als  Gefrierpunktsbestimmungen.  Hat  man  ein-  Thermo- 
meter in  Hundertstelgrade  geteilt,  so  daß  man  bei  Ablesen  mit  der  Lupe 
die  Tausendstel  schätzen  kann,  von  der  Keichsanstalt  mit  amtlichem  Prüfungs- 
schein versehen,  so  dauert  die  Sicherheit,  konstanten  Nullpunkt  des  Instru- 
mentes zu  bewahren,  nur  kurze  Zeit,  selbst  wenn  man  grobe  Temperatur- 
schwankungen dur(;h  Aufbewahren  des  Instrumentes  in  einem  Keller 
vermeidet.  Die  großen  Quecksilbermassen  der  Bechnannschen  Thermometer 
oder  gar  von  solchen,  bei  welchen  einzelne  (irade  in  Tausendstel  geteilt 
sind,  lassen  sehr  leicht  Nullpunktsschwankungen  von  einigen  Tausendsteln 
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Einsetzen  der  bekannten  Konzentration  (p)  und  der  ermittelten  Gefrier- 
punktserniedrigung A  sich  berechnen  läßt.  Eine  Abweichung  unter  2Vo  d^s 
theoretischen  Molekulargewichtes  bei  nicht  dissoziierenden  Substanzen  ist 
als  Beweis  für  richtige  Handhabung  des  einfachen  Gefrierapparates  anzu- 
sehen. Man  kann  gleich  bei  diesen  ersten  orientierenden  Versuchen  sich 
davon  überzeugen,  ob  man  eine  größere  Annäherung  an  den  theoretischen 
Wert  erhält,  wenn  man  als  Konstante  des  Apparates  18.900  oder,  wenn 
man  18.500  wählt. 

Als  experimentelle  Schwierigkeiten  bei  Ausführung  der  Gefrierpunkts- 
bestimmungen in  der  obigen  einfachen  Form  kommen  in  Betracht:  Versagen 
der  Eisabscheidung  bei  Erreichung  der  Temperatur  des  Außenzjiinders. 
also  unbeabsichtigt  starke  Unterkühlung  und  ferner  Hängenbleiben  des  engen 
Quecksilberfadens  im  Thermometer  an  einer  falschen  Stelle.  Die  erstge- 
nannte Schwierigkeit  wird  durch  das  sogenannte  Impfen  der  Innenflüssig- 
keit beseitigt.  Zu  diesem  Zwecke  ist  den  Gefrierapparaten  ein  kleiner 
Impfstift  beigegeben,  bestehend  aus  einem  Glasröhrchen  mit  einem  Watte- 
bäuschchen als  Spitze.  Tränkt  man  diese  Watte  mit  etwas  Wasser  und 
senkt  den  durch  ein  Außenrohr  geschützten  Impfstift  in  die  Kältemischung, 
so  gefriert  das  Wasser  im  Wattebausch  und  veranlaßt  bei  Berühren  des 
Platinrührers  mit  den  Eiskristallen  und  Versenken  des  Rührers  in  die 
unterkühlte  Lösung  momentane  Eisausscheidung,  d.  h.  den  Beginn  des 
Gefrierens.  Man  hat  es  mit  Hilfe  des  Impfstiftes  also  in  der  Hand, 
bei  welcher  Temperatur  man  die  Unterkühlung  der  Versuchslösung  unter- 
brechen will.  Gegen  das  Hängenbleiben  des  Quecksilberfadens  im  Thermo- 
meterrohr schützt  gelindes  Klopfen  des  Thermometers  auf  die  Endkugel 
mit  einem  Korkhammer.  Bei  einigen  käuflichen  Gefrierapparaten  wird 
durch  ein  elektrisches  Kühnverk  der  Platinrührer  in  gleichmäßige  Bewegung 
gesetzt  und  zugleich  das  Klopfen  auf  das  Thermometer  durch  einen  Kork- 
hammer betätigt.  Unbedingt  notwendig  sind  diese  mechanischen  Hilfsmittel 
bei  Ausführung  einfacher  Messungen  aber  nicht. 

PräzisionsmesBungen  der  Gefrierpunktsemiedrigung. 

Präzisionsmessungen  der  Gefrierpunktsemiedrigung  bis  auf  einige 
Tausendstel  (irade  (icnauigkcit  erfordern  eine  viel  kompliziertere  Apparatur 
als  bisher  beschrieben.  Das  einfachste  Hilfsmittel,  eine  erhebUchere  Genauig- 
keit zu  erzielen,  ist,  wie  oben  angegeben,  die  Verwendung  zweier  Apparate 
von  gleichem  Bau.  Die  Verwendung  großer  Mengen  von  Lösung  be^^irkt 
ebenfalls  konstante  Gefriertemperaturen.  Vor  allem  ist  aber  auf  genaue 
Beobachtung  und  Konstanz  der  Außentemperatur  Gewicht  zu  legen  sowie 
auf  Innehaltung  einer  ganz  geringen  Unterkühlung  und  einer  sehr  geringen 
Differenz  der  Temperaturen  zwischen  Außengefäß  und  gefrierender  Lösung. 
Die  Außenthermometer  sollen  bei  Präzisionsmessungen  in  Zehntelgrade  ge- 
teilt und  ebenfalls  geprüft  sein.  Wodurch  die  Temperaturkonstanz  im  Innen- 
gefäß erzielt  wird,  ist  gleichgültig.  Bei  einem  Teil  der  Apparate  (Fig.  526)  ^ird 
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der  schnellen  Lösung  der  Pastillen  wegen  auch  anzuraten.  Zum  Schluß  sei 
noch  darauf  hingewiesen,  daß  man  durch  Auflösen  gewisser  Salze  in  Wasser, 
z.  B.  von  Ammoniumnitrat  oder  von  Rhodankalium ,  sich  bei  Mangel  an 
Eis  oder  Schnee  jederzeit  Kältelösungen  bereiten  kann,  die  sofort  die 
Ausführung  von  Gefrierpunktsbestimmungen  ermöglichen.  Rohes  (technisches) 
Salz  ist  hierfür  ausreichend,  und  man  kann  nach  Ausführung  des  Versuches 
durch  freiwilliges  Verdunsten  der  Salzlösung  an  warmen  Orten  das  benutzte 
Salz  wiedergewinnen  und  immer  von  neuem  zur  Bereitung  von  Kältelösungen 
verwenden.  Mischt  man  100  Teile  Wasser  von  10°  mit  150  Teilen  Rhodan- 
kalium, so  erhält  man  eine  Lösung  von  —  23*7®,  mit  250  Teilen  Chlorcalcium 
(in  jedem  Laboratorium  vorhanden),  so  sinkt  die  Temperatur  auf  — 12^  mit 
75  Teilen  Salpeter  auf  — 5».  Mischt  man  Schwefelsäure,  HjS04  +  28H«0 
(66Vo)i  niit  Schnee  zu  gleichen  Teilen,  so  sinkt  die  Temperatur  der  Lösung 
bis  auf  bestenfalls  —  37®  und  bleibt  auf  diesem  Punkt  konstant,  bis  aller 
Schnee  geschmolzen  ist  Venvendet  man  mehr  Schnee,  so  ist  die  erzielte  Kälte 
geringer,  aber  ebenfalls  bis  zur  vöUigen  Lösung  konstant.  Man  kann  zu 
diesen  Kältemischungen  ganz  verunreinigte  und  gebrauchte  Reagenzien 
verwenden.  Das  Abdampfen  der  Lösungen  über  Feuer  zur  Wiederge\nnnung 
der  Kältesalze  ist  nicht  lohnend.  Die  Schwefelsäure  wird  bei  Verwendung 
von  Schnee  am  besten  durch  den  Schnee  auf  etwa  0®  vorgekühlt.  NamentUch 
für  den  Biochemiker  wird  es  von  Wichtigkeit  sein,  bei  Verwendung  von 
kalten  Salzlösungen  stets  innerhalb  einer  Viertelstunde  Gefrierpunksbestim- 
mungen an  den  so  leicht  veränderlichen  tierischen  Flüssigkeiten  ausführen 
zu  können. 

Bestimmung  der  Siedepunktserhöhung  von  Lösungen. 

In  der  gleichen  Weise,  wie  der  (jefrierpunkt  eines  Lösungsmittels 
durch  Lösung  fester  Substanzen  herabgesetzt  wird,  und  zwar  proportional  der 
Menge  gelöster  Substanz,  und  um  gleiche  Beträge  für  äquimolekulare 
Mengen  verschiedener  Stoffe,  wird  auch  der  Siedepunkt  eines  Lösungs- 
mittels heraufgesetzt,  d.  h.  das  Sieden  einer  Flüssigkeit  erschwert  nach 
den  gleichen  Gesetzen.  Die  gleichen  Formeln  dienen  der  Berechnung  des 
Molekulargewichts  oder  des  osmotischen  Druckes  aus   einer  experimentell 

gefundenen  Siedepunktserhöhung  oder  Gefrierpunktserniedrigung.  M  =  —r^- 

M  ist  das  Molekulargewicht,  p  das  Gewicht  der  gelösten  Substanz  in  Pro- 
zenten (Gramm  in  100  an^),  A  die  gefundene  Siedepunktserhöhung.  Die  Mole- 
kularkonzentration der  Lösung,  d.h.  Zahl  der  Grammoleküle  im  Kubikzentimeter 

A 

Ci  =      .    Die  Siedepunktskonstante   eines  Lösungsmittels  wird  entweder 

experimentell  ermittelt  durch  Beobachtung  der  Siedepunktserhöhung  einer 

Lösung  von  bekannter   Molekularkonzentration  oder  nach  vanH  Hoff  be- 

19*991  T* 
rechnet  nach  der  Formel  K  —       ,,, ,  worin  T  die  absolute  Temperatur, 

w 
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W  die  latente  Verdamphmgswärme  des  LösnnKsmittes  bezeichnet  Für 
Wasser  ist  T  =  373,  W  —  Mb,  daraas  berechnet  ist  K  zu  5100.  K  = 
5100  bedeutet,  iaii  eine  Lösuni;.  welche  ein  Grammolektll  im  Kubikzenti- 
meter enthielte,  eine  Siedepunktserhöbung  von  5100°  erleiden  nlirde,  wenn 
nSmUch  für  konzentrierte  Lösungen  die  Gesetzmäßigkeiten  noch  Geltnug 
hatten.  Der  osmotische  Druck  V  einer 
Lösung  von  bekannter  Siedepunkts- 
erhöhung  S  hei  der  absoluten  Tenipera- 

tur  T    betnlgt    1'  = p 

Der  Druck    ist    hierbei    gemessen    in 

Gramm     pro    Quadratzentimeter.     In 

Atmosphären  berechnet  sich 

„       0-08  AT 
I'zuP^-- j^. 

wenn,  wie  es  oft  geschieht,  die  Kon- 
zentratioD  in  Liter  und  nicht  in  der 
Volumeneinheit  (Kubikzentimeter)  an- 
gegeben wird.  .Man  findet  nun.  dalS  in 
einigen  Liisungsmittein  nicht  das  fre- 
forderte  bekannte  Molekulargewicht  er- 
halten wird ,  sondern  die  fSieiiepunkts- 
bestimmung  ist  kleiner  als  der  berech- 
neten Molenzahl  entspricht.  Man  hilft 
sich  in  diesem  Falle  mit  der  Annahme, 
daß  eine  Assoziation  mehrerer  Moleküle 
stattgefunden  hat  und  findet  dann  den 
Assoziationsgrad  nach  der  Formel 
_M  gefunden-  M  theoretisch  n  1 
-M  gefunden  n 

Hierin  l)ezeichnet  M  das  Mole- 
kulargewicht und  n  die  Zahl  der  Teil- 
molekel in  einem  assoziierten  Molektil. 

Der  Assoziationsgrad  x  bezeich- 
net das  Verhältnis  der  Zahl  der  as.so- 
ziierten  Moleküle  zu  der  Summe  der 
assoziierten  und  nicht  assoziierten  Mole-  nt-  «"- 

küle.    Die  hydroxyl-  imd  karimxylhalti- 

gen  aliphati.M'hen  Verbindungen  haben  starke  Neigung,  in  Kohlenwasser- 
stoffen gelöst,  polyinere  Stoffe  zu  bilden,  in  wjlsseriger  I^isung  bildet  der 
umgekehrte  Norgang  die  Ilissoziation  der  Hektrolyte  in  Ionen  die  HegeL 

Mit  Hilfe  der  Itestimnuing  der  Siedepunktserhöhnng  lUltt  sich  der 
Dissoziationsgrad  einer  Substanz  Ih-I  der  Siedetemperatur  in  ganz  iklio- 
lirher  Weise  ableiten,  wie  der  Assoziationsgrad  nach  der  Formel 
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__  M  (theoretisch) — M  (gefunden) 

"~  M  (gefunden)  (n — 1) 

In  dieser  Formel  bezeichnet  z  den  Dissoziationsgrad,  M  das  Mole- 
kularge\ncht,  n  die  Zahl  der  Teilmolektile,  in  welche  ein  sogenanntes  aktives 
Molekül  zerfällt.  Üer  Dissoziationsgrad  a  bezeichnet  das  Verhältnis  der  Zahl 
der  aktiven  Moleküle  zu  der  Summe  der  aktiven  und  inaktiven.  Die  Teil- 
moleküle verhalten  sich  in  bezug  auf  Erzeugung  des  osmotischen  Druckes 
wie  die  unveränderten  Moleküle.  Während  bei  Abwesenheit  von  Assoziation 
und  Dissoziation  für  den  osmotischen  Druck  die  Gleichung  Gültigkeit  hat 

K  X  T  c 
P  =  — \'"~~~'  worin  K  die  Gaskonstante  84.700  bedeutet,  T  die  absolute 

Temperatur,  V  das  Volumen  der  Lösung  und  c  die  molekulare  Konzen- 
tration, gilt  für  Dissoziation  und  Assoziation  die  Gleichung  V  =  i. K  xT  x  c. 
i  gibt  das  Verhältnis  an  zwischen  der  Zahl  Moleküle,  welche  tatsächlich  in 
der  Lösung  vorhanden  sind,  zu  der  bei  Abwesenheit  von  Dissoziation  oder 
Assoziation  vorhandenen  Molekularzahl.  Zerfällt  ein  aktives  Molekül  in 
n  Teile,  so  ist  der  van't  Hof  scho,  P'aktor  i  =  1  -|-  (n — 1)  a.  Der  osmotische 
Druck  berechnet  sich  daher  in  diesem  Falle  nach  der  Formel 

P  =  [1  +  (n-  1)  a]  84.700  T  X  c. 
In  dieser  Gleichung  sind  zwei  Unbekannte  n  und  a  vorhanden.  Von  diesen 
kann  a  mit  Hilfe  elektrischer   Leitfähigkeitsmessungen  experimentell  be- 

A  V 

stimmt  w^erden  nach  der  Formel  a  =  -t und  der  osmotische  Dnick  P  mit 

A  CO 

Hilfe  der  Bestimmung  der  Siedepunktserhöhung  nach  der  Formel 

_  8.47  X  10  +  *T.A 

■"  5100 

Ist  dies  geschehen,  so  kann  n,  also  die  Zahl  der  Teilmolekeln,  in  welche 
eine  aktive  Molekel  zerfällt,  berechnet  werden.  Bei  mehrbasischen  Säuren 
von  unbekannter  Zusammensetzung  kann  man  auf  diese  Weise  mit  Hilfe 
zweier  physikalisch-chemischer  Methoden  in  geeigneten  Fällen  die  Zahl  der 
Säuregruppen  bestimmen  oder  die  anderweitig  bestimmte  Zahl  kontrollieren. 

Ausführung  der  Messung  von  Siedepunktserhöhungen.^ ) 

Wie  bei  der  Ausführung  von  Messungen  der  Gefrierpunktsemiedri- 
gung,  liegt  der  Schwerpunkt  für  die  Genauigkeit  von  Messungen  der  Siede- 
punktserhöhungen in  der  Beschaffung  zweier  guter,  geprüfter  Thermometer. 
Nullpunktsverschiebungen  am  Thermometer  treten  bei  den  höheren  Tem- 
peraturgraden der  siedenden  Lösungsmittel  noch  viel  leichter  auf  als  bei 
Messungen  der  Gefrierpunktsemiedrigung.  Als  Vorzüge  der  Siedemethode 
kommen  in  Betracht  die  leichte  Lösung  gepreßter  Pastillen  in  der  heißen 
Lösung,  der  Fortfall  des  oft  unbequemen  Rührens  gegenüber  Gefrierpunkts- 
bestimmungen und  die  lange  Dauer  der  Temperaturkonstanz  beim  Sieden. 
Gleichmäßiges  Sieden  zu  erreichen  ist  nicht  schwer,  wenn  man  als  FüU- 

')  Vgl.  hierzu  Fig.  527,  S.  505. 


508  H.  Friedenthal. 

mittleren  Barometerstand,  d  B  die  Zmiahme  bei  der  Siedepunktsbestimmnng 
der  Lösung,  verglichen  mit  dem  Barometerstande  bei  Bestimmung  des 
Siedepunktes  des  Lösungsmittels,  m  bezeichnet  das  Molekulargewicht  des 
Lösungsmittels  in  Dampfform,  K  die  Siedekonstante  5100,  s  das  Gewicht 
der  gelösten  Substanz,  L  das  Volum  der  Lösung,  M  das  korrigierte  Mole- 
kulargewicht, A  die  Siedepunktserhöhung.  Bei  weitem  vorzuziehen  ist  die 
Ausschaltung  der  Barometerschwankungen  durch  gleichzeitiges  Verwenden 
eines  zweiten  Apparates  mit  reinem  Lösungsmittel 

Gleichzeitige  Bestimmungen  des  Dissoziationsgiades  von  Salzen  durch 
Bestimmung  der  Gefrierpunktsemiedrigung  und  durch  Bestimmung  von 
Siedepunktserhöhungen  haben  überraschend  große  Übereinstimmung  er- 
geben, trotzdem  die  Gefrierpunktsbestimmungen  bei  -f  27;i®  die  Siede- 
punktsbestimmungen bei  373*>  der  absoluten  Skala  ausgeführt  werden.  Für 
konzentrierte  Lösungen  haben  die  oben  angegebenen  Formeln  keine  Gültig- 
keit, und  es  ist  nicht  anzuraten,  durch  Rechenkunststücke  mit  zahh'eichen 
Korrekturen  das  Anwendungsgebiet  der  brauchbaren  physikalisch-chemi- 
schen Methoden  künstlich  erweitern  zu  wollen.  Es  wird  wenige  Fälle  geben,  in 
denen  sowohl  die  Siedemethode  wie  die  Gefrierpunktsbestimmungsmethode 
gänzlich  versagen  bei  Bestimmung  des  Molekulargewichtes  einer  Substanz, 
selbst  wenn  diese  chemisch  noch  nicht  genügend  bekannt  ist. 

Physikalisch-chemische  Arbeitsmethoden  mit  Kolloiden. 

Darstellung  von  Metallsolen. 

Bredig  lehrte  die  Zerstäubung  von  Metallen  in  einer  Flüssigkeit  mit 
Hilfe  des  elektrischen  Stromes  in  so  feine  Verteilung,  daß  eine  Scheinlösung 
entsteht,  welche  bei  genügender  Vorsicht  einige  Zeit  lang  aufbewahit 
werden  kann.  Der  Unterschied  zwischen  einer  wahren  Lösung  und  einer 
Scheinlösung  eines  Stoffes  besteht  nach  Verfasser  darin,  daß  in  wahrer 
Lösung  die  gelöste  Substanz  in  Teilchen  von  gleicher  GrölJe  und  gleichem 
Abstand  zerfallen  gedacht  werden  muß,  wAhrend  bei  einer  Scheinlösung 
ungleiche  Teilchen  in  ungleichen  Abständen  das  Lösungsmittel  durch- 
setzen. 

Der  Endzustand,  dem  die  Teilchen  in  einer  wahren  Lösung  zustreben, 
ist  der  Zustand  idealsymmetrischer  Verteilung  des  Gelösten  im  Lösungs- 
mittel, der  Endzustand,  dem  die  Teilchen  in  einer  Scheinlösung  zustreben, 
ist  der  Zustand  der  Trennung  von  Lösungsmittel  und  (ielöstem  durch  die 
Einwirkung  der  Schwerkraft.  Da  niemals  zwei  Stoffe  absolut  das  gleiche 
spezifische  Gewicht  besitzen  köimen,  muß  eine  Scheinlösung  der  Wirkung 
der  Schwerkraft  überlassen,  das  Gelöste  schließlich  an  die  Oberfläche  oder 
den  Boden  des  Lösungsmittels  abscheiden.  Die  Haltbarkeit  einer  Schein- 
lösung steht  in  einem  umgekehrten  Verhältnis  zur  Teilchengröße  und  zu 
der  spezifischen  Gewichtsdifferenz  zwischen  Lösungsmittel  und  suspen- 
dierten Teilchen.  Da  in  einer  Scheinlösung  im  Gegensatz  zu  einer  wahren 
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Lösung  die  Teilchengröße  durch  äußere  Eingriffe  abgeändert  werden  kann, 
ist  die  Haltbarkeit  einer  Scheinlösung  abhängig  von  ihrer  Vorgeschichte, 
während  in  wahrer  Lösung  die  Teilchengröße  nur  durch  Veränderung  der 
Atomgruppierung  im  Molekül,  also  durch  chemische  Umwandlung  verändert 
werden  kann.  Zwei  Scheinlösungen  können  niemals  im  idealen  Sinne  iden- 
tisch hergestellt  werden;  für  die  Arbeit  mit  Kolloiden  genügt  aber  in  den 
meisten  Fällen  die  praktisch  erreichbare  Gleichmäßigkeit  der  Konzentra- 
tionen und  der  Teilchengröße. 

Bereitung  von  PlatinsoL 

In  eine  Schale,  gefüllt  mit  doppelt  destilliertem  Wasser,  taucht  man 
zwei  durch  Glasröhren  geschützte  Platindrähte  von  etwa  2  mm  Dicke  und 
7  cm  Länge.  Durch  einen  Regulienviderstand  sorgt  man  dafür,  daß  bei 
Entfernung  der  Spitzen  um  1 — 2  mm  ein  Strom  von  etwa  6 — 8  Amp6re 
bei  70  Volt  Klemmenspannung  durch  die  Platinstäbe  hindurchgeht  Durch 
eine  Kältemischung  verhindert  man  eine  Erwännung  des  Wassers.  Bei 
Auseinanderziehen  der  Platinspitzen  bildet  sich  ein  kleiner  Lichtbogen 
unter  Wasser  und  man  sieht  das  Platin  von  der  Kathode  in  dunklen  Wolken 
abgeschleudert  werden.  Erlischt  der  Lichtbogen,  so  stellt  man  ihn  nach 
gegenseitiger  Berührung  der  Elektrodenspitzen  durch  vorsichtiges  Ausein- 
anderziehen wieder  her  und  beendet  die  Zerstäubung  des  Platins,  wenn 
sich  das  Wasser  in  der  Schale  in  eine  dunkle  Flüssigkeit  verwandelt  hat. 
Bei  zu  großem  Gehalt  an  fein  verteiltem  Platin  gerinnt  das  Platinsol 
leicht  und  verwandelt  sich  in  ein  PlatingeL  Die  von  der  Kathode  abge- 
schleuderten Platinteilchen  besitzen,  wie  die  ultramikroskopische  Betrach- 
tung am  besten  zeigt,  ganz  ungleiche  (iröße.  Durch  Filtration  des  Platin- 
sols  entfernt  man  die  gröberen  Teilchen  und  erzielt  eine  Scheinlösung, 
deren  Teilchen  sich  ihrer  Kleinheit  wegen  lange  Zeit  suspendiert  erhalten 
lassen  trotz  ihres  enormen  spezifischen  (lewichtes.  Die  für  katalytische 
Vorgänge  maßgebende  innere  Oberfläche  solcher  Platinsole  ist  so  außer- 
ordentlich groß,  daß  man  durch  Zerlegung  von  Hj  0,  noch  1  x  lo-»  g 
Platin  in  dieser  Form  nachweisen  kann.  Metallsole  verschiedener  Art  lassen 
sich  auf  dieselbe  Weise  wie  das  Platinsol  bereiten,  wenn  man  als  Elek- 
troden Stäbe  aus  anderen  Metallen  wählt  Silber,  (iold,  Quecksilber,  Eisen 
und  Arsen  sind  in  der  Form  von  wässerigen  Scheinlösungen  erhältlich  und 
für  einige  Zeit,  bis  zu  Monaten,  in  den  Suspensionen  zu  erhalten. 

Bereitung  von  EiweiOsol  (Albumin,  Hämoglobin). 

Dialysiert  man  Blutserum  in  der  Kälte  gegen  häufig  gewechseltes 
eisgekühltes  Leitfähigkeitswasser,  so  fallen  die  (ilobuline,  welche  nur  bei 
Elektrolytgegenwart  gelöst  l)leiben,  aus,  und  man  erhält  nach  diesem  Vor- 
fahren von  J^auU  eine  Albuminlösung  von  groß(»r  Reinheit,  deren  Haltbar- 
keit in  der  Kälte  eine  fast  unbegrenzte  genannt  werden  kann.  Das  Eiweiß 
wird  nach  Entfernung  süler  Elektrolyte  elektrisch  so  neutral,  daß  es  keine 
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Wanderungsrichtung  im  elektrischen  Strom  mehr  erkennen  läßt  Löst  man 
käufliches  Hämoglobin  in  Wasser  und  dialysiert  in  der  Kälte  längere  Zeit, 
so  erhält  man  eine  praktisch  in  vielen  Fällen  zum  Studium  der  Kolloid- 
eigenschaften geeignete  Lösung,  die,  in  der  Kälte  bei  0^  aufbewahrt,  als 
fast  unbegrenzt  haltbar  bezeichnet  werden  kann.  Der  Vorzug  dieser  Schein- 
lösung vor  dem  Blutalbuminsol  besteht  in  ihrer  Eigenfarbe,  welche  es  ge- 
stattet nach  Herstellung  einer  Serie  von  Standardlösungen,  die  Konzen- 
tration der  Lösung  kolorimetrisch  sehr  genau  ohne  jede  Mühe  zu  bestimmen. 
Die  Konzentration  des  Albuminsols  bestimmt  man  bequem  und  genügend 
genau  mit  Esbachs  Albuminimeter. 

Bereitung  von  Goldsol  auf  chemischem  Wege. 

Zsigmondy^)  hat  ein  Verfahren  zur  Gewinnung  eines  Goldsoles  auf 
chemischem  Wege  ausgearbeitet,  welches  bei  sehr  genauer  Innehaltung  der 
Vorschriften  zur  Darstellung  einer  rein  roten,  vollkommen  klaren  Gold- 
flüssigkeit führt.  Sein  Verfahren  basiert  auf  der  Reduktion  von  verdünnter, 
schwach  alkaUscher  Goldchloridlösung  mit  Formaldehyd.  25  cm»  einer 
Lösung  von  0*6  g  Goldchloridchlonvasserstoff  im  Liter  werden  mit  100 
bis  150  cm^  Wasser  verdünnt  hierauf  mit  2  bis  4  cm^  einer  0*2  normalen 
Lösung  von  Kaliumkarbonat  oder  Kaliumbikarbonat  versetzt  und  zum  Sieden 
erhitzt.  Unmittelbar  nach  dem  Aufkochen  entfenit  man  die  Flamme  imd 
fügt  partieweise,  aber  ziemlich  schnell  4  cm^  einer  Lösung  von  1  Teil 
frisch  destilliertem  Fonnaldehvd  in  100  Teilen  Wasser  unter  lebhaftem 
Umrühren  zu.  Kei  nicht  ganz  genau  vorschriftsmäßiger  Bereitmig  resul- 
tieren violette  oder  sogar  blaue  Lösungen,  die  meist  stark  getrübt  erscheinen 
und  bald  Gold  absetzen,  während  die  rein  roten  Lösungen  gekocht  und 
monatelang  aufbewahrt  werden  können.  Durch  Verdunsten  kann  man  die 
rote  Sclieinlösmig  bis  zu  einem  Goldgehalt  von  P/oo  eindicken.  Reinigt  man 
das  (ioldsol  durch  Dialyse,  so  läßt  es  sich  länger  aufbewahren.  Das 
suspendierte  (iold  wandert  mit  der  negativen  Elektrizität  und  setzt  sich 
an  der  Anode  als  schwarzes  Pulver  ab.  2) 

Filtration  kolloidaler  Lösungen  durch  Ultrafilter 

nach  H.  Bechhold.  0 

(iallerten  lassen  sich  nach  Bechhold  als  Filter  verwenden,  um  kolloidal 
gelöste  Stoffe  von  ihrem  Lösungsmittel  durch  F'iltration  zu  trennen.  AVelche 
Gallerten  man  verwendet  ist  verhältnismäßig  nebensächlich,  wenn  man  von 
der  Adsorption  von  Gelöstem  aus  den  Filtrierflüssigkeiten  absieht,  deren 
Größe  in  hohem  Maße  von  dem  physikalischen  Zustand  und  von  der 
chemischen  Natur  des  Filtermateriales  abhängt.  Um  den  Gallerten,  welche 


')  Vgl.  auch  S.  286  dieses  Bandes. 

'-)  \g\.A.  LoU€rmoß(r,  Überanorganische  Kolloide.  Enkes  Verlag.  S.  24  u.  28.  1901. 
*)  IL  Bechhold y  Kolloidstudium  mit  der  Filtrationsmethode.  Zeitschrift  für  physi- 
kalische Chemie.  LX.  S.  3. 


512  H.  Friedenthal. 

Konzentration  der  Gallerte,  mit  der  es  imprägniert  ist  und  gibt  in  Klam- 
mem an,  welches  Filter  aus  der  gleichen  Herstellung  l^oige  Hämo- 
globinlösung, die  mindestens  2  Tage  gestanden  hat,  gerade  noch  zurückhält. 
Zum  Beispiel  Gelatine  3Vo  (Hb  4Vo)  bei  Bechhold  bedeutet  ein  Filter,  welches 
mit  3^0  ig^r  Gelatine  getränkt  ist  und  1  <>/o  ige  Hämoglobinlösung  passieren 
läßt,  welche  erst  durch  ein  4Voigßs  Gelatinefilter  derselben  Herstellung  gänz- 
lich zurückgehalten  wird.  Durch  ein  eingesetztes  r  bezeichnet  Bechhold  die 
Vakuumimprägnation  der  Filter.  Bei  Gelatinefiltem  gibt  Bechhold  femer 
den  Gehalt  der  zum  Härten  benutzten  FormoUösung  an.  Die  Formeln 
werden  durch  die  Ftille  der  Angaben  etwas  unübersichtlich.  So  bedeutet 
die  Angabe  G  5%  (r),  F  2%  (Hi  G .  4Vo  r  F  2%)  ein  (ielatinefilter  mit 
öVoiger  Gelatinelösung  im  Vakuum  imprägniert,  in  2 Voiger  Formaüulösung  ge- 
härtet. Es  ist  für  IVoige  Hämoglobinlösung  undurchlässig,  welche  durch  ein 
gleichbehandeltes  4  ^/o  iges  (ielatinefilter  zurückgehalten  wird.  Verwendung 
mehrerer  Filterseheiben  übereinander  wirkt  öfters  wie  eine  Vermehmng 
der  Filterdichte.  Die  Schwierigkeiten,  welche  im  weiteren  Verlaufe  der 
Filtration  sich  öfters  einstellen,  müssen  durch  eigene  Übung  in  der  Hand- 
habung der  Apparate  umgangen  werden.  Verfasser  weist  auf  H.  Bechholds 
Originalarbeit  hin,  in  welcher  eine  ganze  Reihe  von  erschwerenden  Mo- 
menten bei  der  Filtration  ausführlicher  besprochen  werden,  namentlich  die 
Adsorption  des  Schein  gelösten  durch  das  Filtermaterial. 

überfuhrung  von  Kolloiden  in  Bechholds  Überfuhrungsapparat. 

Der  Bechhold^che  Überführungsapparat  besteht  aus  zwei  durch  ein 
gläsernes  T-Rohr  verbundenen  Glasglocken,  welche  durch  Dialysiermem- 
branen  verschlossen  werden  können.  Der  Überführungsapparat  wird  in  zwei 
getrennte  Glasgefäße  gestellt,  welche  die  Elektroden  enthalten  und  mit 
einer  Flüssigkeit  gefiUlt  sind,  welche  die  elektrische  Stromleitung  besorgt» 
Als  Elektroden  dienen  zweckmäßig  Platinbleche,  als  Stromquelle  eine  Pri- 
ma rbatteric  von  etwa  40  Volt  Spannung.  Die  Flüssigkeit  im  überführungs- 
gefäß  bildet  den  einzigen  Leitweg  für  den  elektrischen  Strom,  der  ganze 
Strom  muß  daher  durch  die  Innenflü^sigkeit  hindurchgehen.  Nach  Be- 
endigung der  tjberführung  kann  die  Flüssigkeit,  in  jeder  Glocke  geson- 
dert, be(iuem  entfernt  werden.  Die  Überführungsprodukte,  wenn  solche  aus 
Suspensionen  bestehen,  können  nicht  mit  den  Elektroden  in  Berührung 
kommen,  sondern  müssen  sich  an  den  Dialysiermembranen ,  welche  sie 
nicht  passieren  können,  absetzen.  Bechhold  schlägt  vor,  das  Wasser,  in 
welches  die  fllektroden  tauchen,  mit  Toluol  zu  überschichten,  um  eine  Ste- 
rilisierung der  Flüssigkeiten  während  der  Überführung  zu  erreichen.  Ver- 
wendet man  sehr  reines  Wasser  zur  Herstellung  der  Suspensionen,  welches 
den  elektrischen  Strom  fast  gar  nicht  leitet,  so  kann  man  die  Überfüh- 
rungen auch  bei  höheren  Spannungen  bis  110  Volt  vornehmen. 

Durch  ein  eingeschaltetes  Amperemeter  überzeuge  man  sich  von  der 
benutzten  Amperezahl  und  durch  ein  Thermometer  im  Überführungsgefäft 
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Ton  Berlinerblau  und  von  Calciumphospat  Membranen  nennt  man  semi- 
permeabel, wenn  sie  nur  das  Lösungsmittel  durchlassen.  Bei  Wieder- 
holung der  Pfeff ersehen  Versuche  erwies  sich  die  gebildete  Ferrocyankupfer- 
membran  stets  entweder  als  ganz  impermeabel  nach  kurzer  Zeit,  ehe  der 
Terminaldruck  erreicht  war,  oder  es  wanderte  die  ganze  Lösung  durch  Risse 
der  Membran  hindurch.  Quincke  beschreibt  ebenfalls  die  Abscheidung  von 
Ferrocyankupfer  in  einer  öligen  Form,  welche  nach  kurzer  Zeit  erstarrt 
und  ganz  impermeabel  wird,  und  auch  Bechhold  erzielte  bei  dem  Versuch, 
semipermeable  Membranen  als  Ultrafilter  zu  verwenden,  nur  Mißerfolge. 
Bei  der  Wichtigkeit  und  Empfindlichkeit  der  direkten  Messung  des  osmo- 
tischen Druckes  wäre  die  Ausarbeitung  einer  Methodik,  welche  gestattet, 
die  Pfeßerschen  Experimente  zu  wiederholen,  eine  verdienstliche  Aufgabe. 
Pfeffer  fand  bei  i:V2®  bis  16*1®  Außentemperatur  folgende  osmotische 
Drucke  bei  Verwendung  von  Rohrzuckerlösungen: 


c 

tion  der  Lösung 

P 

Osmotischer  Druck  in 
Millimeter  Hg 

V 

C  = 

=  Kons 

IV« 

535 

535 

2V. 

1016 

508 

4"'/. 

2081 

521 

6V. 

3075 

513 

Noch  überraschender  war  die  Übereinstimmung  der  von  Pfeffer  ex- 
perimentell gefundenen  Werte  mit  den  theoretisch  erforderlichen  bei  Be- 
rücksichtigung des  Einflusses  der  Temperatur. 


Osmotischer  Druck 

Temperatur 

der 

Osmotisclier  Druck 

in  at  berechnet  fOr 

l*/,igen  RohrzuckerlösuDg 

in  at  gefunden 

Rohrzucker  als  Gas 

im  gleichen  Volumen 

6-8 

0-664 

0-667 

14-2 

0-671 

0-685 

220 

0-721 

0-703 

360 

0-746 

0-736 

Aus  diesen  Messungen  folgt  die  Gültigkeit  der  Gasgleichung  P=RT .  c 
für  Lösungen  in  einer  Zelle  mit  semiperraeabler  Membran.  Ftlr 
Kolloide  besitzen  wir  Membranen  in  großer  Zahl,  welche  für  Wasser 
durchgängig  sind,  nicht  dagegen  für  das  scheingelöste  Kolloid ;  man  kann 
daher  Druckmessungen  an  künstlichen  Zellen  mit  Fischblasenmembran  oder 
Pergamentmembran  ohne  Schwierigkeit  ausführen.  Da  die  Kolloide  ent- 
sprechend einem  überaus  hohen  Piezontengewicht^)    nur   geringe  absolute 


0  Ein  Piezon  ist  eiu  Teilchen,  welches  den  osmotischen  Druck  erzeugt,  gleich- 
gültig ob  Molekül  oder  Ion. 
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nicht  mehr  plasmolysiert,  so  ist  die  betreffende  Lösung  10~*  normal  wie 
die  342 Voige  Rohrzuckerlösung,  c  =  ^^ ,  darin  bedeutet  c  die  Molkon- 

lüü  M 

zentration,  p  den  Prozentgehalt  an  gelöster  Substanz,  M  das  Molekular- 
gewicht Wir  können  mit  Hilfe  dieser  Formel  mit  der  Methode  der  Plas- 
molyse feststellen  entweder  die  Molkonzentration  c  oder  das  Molekular- 
gewicht oder  den  I^ozentgehalt  einer  in  Lösung  befindlichen  Substanz. 

Bei  ungefähr  1  böigen  Kochsalzlösungen  sind  Unterschiede  von  002Vo 
Kochsalz  noch  festzustellen.  Die  Methode  der  Plasmolyse  steht  abgesehen 
von  einer  gewissen  Unbequemlichkeit,  den  übrigen  Methoden  zur  Bestim- 
mung des  Molekulargewichtes  an  Genauigkeit  nicht  erheblich  nach. 

Die  Bestimmung  des  osmotischen  Druckes  einer  Lösung  mit 

dem  Hämatokrit 

Bringt  man  die  roten  Blutscheiben  eines  Säugetieres  in  Lösungen 
von  verschiedener  Piezontenkonzentration,  so  ändert  sich  das  Volum  der 
Blutscheiben,  wenn  die  Lösungen  nicht  mit  dem  Blutplasma  isotonisch 
sind.  Es  nimmt  ab  in  hypertonischen  Lösungen  und  nimmt  zu  in  schwach 
h)T)otonischen  Lösungen.  Ist  die  Versuchslösung  stark  hypotonisch,  so  tritt 
Hämatolyse  ein,  d.  h.  Austritt  des  Hämoglobins  aus  den  roten  Blutscheiben. 

Der  von  Koppe  angegebene  Hämatokrit  besteht  aus  einem  etwa  7  cm 
langen,  sehr  engen  Glasrohr,  welches  mit  Hundertteilung  versehen  ist  und 
an  beiden  Enden  mit  kleinen  Gummiplättchen  verschlossen  werden  kann. 
Das  Rohr  des  Hämatokrits  wird  mit  Hilfe  einer  Pravazspritze  mit  Blut 
und  Standardlösung  gefüllt,  verschlossen  und  zentrifugiert,  bis  das  Volum 
der  roten  Blutscheiben  konstant  geworden  ist.  Dann  füllt  man  den  Häma- 
tokrit mit  einer  Vergleichslösung,  welche  die  gleiche  Blutmenge  enthält 
und  variiert  die  Konzentration  der  Vergleichslösung,  bis  das  identische 
Volum  der  Blutsäule  erzielt  ist  In  diesem  FaUe  ist  die  Molkonzentration 
der  Vergleichslösung  gleich  derjenigen  der  Standardlösung. 

Die  Genauigkeit  der  Messungen  mit  dem  Hämatokrit  ist  die  gleiche, 
wie  die  der  plasmolytischen  Methode,  die  Fehler  überschreiten  selten  4Vo 
der  Messungsgröße.  Als  besonderer  Vorzug  ist  die  Kleinheit  der  verwen- 
deten Flüssigkeitsmengen  bei  der  Hämatokritmethode  anzusehen.  Die  Be- 
stimmung der  Temperaturen  ist  allerdings  nicht  genau  und  die  genauere 
Messung  bietet  gewisse  Schwierigkeiten.  Mit  Hilfe  des  Hämatokriten  läßt 
sich   innerhalb  gewisser  Grenzen   bestimmen,    ebenfalls  nach  der  Formel 

c  =      *^^p  die  Molkonzentrationszahl  der  Piezonten  im  Kubikzentimeter 
ICH)  M 

oder  das  Molekulargewicht  des  Gelösten  oder  der  Prozentgehalt  von  Lö- 
sungen von  bekannter  Zusammensetzung  bei  Abwesenheit  von  Dissoziation. 
Mit  dem  Hämatokriten  und  der  'plasmolytischen  Methode  wäre  es  auch 
möglich,  den  Dissoziationsgrad  von  Stoffen  von  bekanntem  Molekulargewicht 
zu  bestimmen. 
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des  osmotischen  Druckes  aus  Fonnel{2)  berechnen:  M=  '"^"         —  -. 

Der  Druck  P  hierbei  gemessen  in  Atmosphären,  die  Temperatur  in  Celsius- 
graden, das  Volumen  in  Litern,  das  Gewicht  des  Gases  oder  der  gelüsten 
Substanz  in  Gramm  pro  100 cmK  Kennt  man  das  Molekulargewicht,  die 
Temperatur  und  den  osmotischen  Druck,  so  kann  man  den  Prozentgehalt 

M  P 

berechnen  p  =  ^-  ,, ,  ^    ' — — -  ,  kennt  man  den  Prozentgehalt,  das  Molo- 

^        22.34(1 -hat)  10  ^ 

kulargewicht  und  den  Gasdruck    (osmotischen  Druck),  so    kann  man  die 

M  P 
Temperatur  berechnen  t=-— r-^rr' — tt^ — 1. 

22. ,^4  p.lO 

Die  molekulare  Konzentration  einer  Lösung  einer  Substanz  von  l)e- 
kanntem  Molekulargewicht  und  Prozentgehalt  bestimmt  man  mit  Hilfe  der 
Methode   der  Messung  der  Gefrierpunktsemiedrigung  nach  der  Formel 

c—  -j, (3a) 

K 

p         A  •>()  T  - 

T?^rxr  =  r'  K,  die  Gefrierkonstante  des  Wassers,  ist  dabei  IS.tXX)  =  -tt--  , 
100  M      K-  \N 

worin  T  die  absolute  Schmelztemperatur,  W  die  Schmelzwärme  des  Lösungs- 
mittels ist, 

_AxW         p      _  A  X  \V 
a^so  c-^^,--.-j-j^~    2ÖT^       •     *     •     ^ 

Wir  können  aus  diesen  Formeln  (ä  a  u.  b),  wenn  die  übrigen  varial)ehi 
Größen  bekannt  sind,  berechnen,  entweder  das  Molekulargewicht  einer 
Substanz  oder  die  Gefrierpunktserniedrigung  oder  die  molekulare  Konzen- 
tration oder  die  Schmelzwärme  des  Lösungsmittels  oder  schließlich  die  (ie- 
friertemperatur  des  reinen  Lösungsmittels. 

Für  andere  Lösungsmittel  lauten  die  (Jefrierkonstanten  und  Tempe- 
raturen nach  Ostcald-Luther,  Physiko-chemische  Messungen,  S.296: 

K  t 

Wasser 18.500      0« 

Benzol 50.000     5-5<^ 

Eisessig 39.000   19*9« 

Phenol 75.000    39° 

Naphtalin 70.000    80« 

Ganz  analoge  F'omieln  gelten  für  die  Bestimmung  von  Siedepunkts- 
erhöhungen von  Lösungen.  Die  Konstanten  haben  hier  andere  Werte: 

_  A    p  A_ 

^  ~  K'     lOOM  ■"  K* 

K  ist  für  Benzol 26.100  Siedepunkt  80° 

Wasser      ....    5.100              ,.  100« 

Phenol 30.400  132« 

AniUn 32.200              .  182« 
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OQT* 

Man  kann  nach  der  Formel  K  =  ~~m-~   ^'^  Siedekonstante  berechnen. 

T  ist  die  absolute  Siedetemperatur,  W  die  Verdampfungswärme  des 
Lösungsmittels.  Die  Formel  ^  J^  w  =  onTg  ^^^  erlaubt  zu  berechnen  ent- 
weder das  Molekulargewicht  oder  die  Konzentration  in  Prozenten  oder  die 
Siedepunktserhöhung  einer  Substanz  oder  die  Verdampfungswärme  des 
reinen  Lösungsmittels  oder  dessen  Siedepunkt. 

Die  Formebi  1 — 4  gelten  nur  für  ideale  (iase  oder  Lösungen  bei 
Abwesenheit  von  Assoziation  oder  Dissoziation  der  Moleküle.  Ein  ideales 
(ias  oder  eine  ideale  Lösung  enthält  als  Terminalform  Materie  in  ideal 
symmetrischer  Verteilung  (gleiche  (iröße  und  gleiche^Abstände  aller  Teilchens 
und  die  Bedingung,  daß  die  Abstände  der  Teilchen  groß  sind  im  Ver- 
hältnis zu  ihrem  Durchmesser. ») 

Bei  Dissoziation  eines  (iases  oder  gelösten  Stoffes  bedarf  die  <ias- 
gleichung  P=RTc  eines  Korrekturfaktors,  welchen  vant  Hoff  (i)  nennt, 
es  ist  alsdann  P  =  iR.T.c. 

i  drückt  aus,  um  wierielmal  der  osmotische  Druck  einer  gewissen 
Lösung  auf  experimentellem  AVege  größer  gefunden  wird,  als  man  ihn  nach 
der  (Gleichung  P=:R.T.c  berechnet: 

i=r  l  +  (n      l)(x(5)  P=:l  -h(n  -l)xR.T,c  .     .  (6) 

in  Gleichung  (5»  und  (6)  bezeichnet  U)  den  Dissoziationsgrad:  das  Ver- 
hältnis der  Zahl  der  gespaltenen  Moleküle  zu  der  Zahl  der  Kezonten.  n  be- 
zeichnet die  Zahl  der  Hezonten,  in  welche  ein  gespaltenes  Teilchen  zerfällt. 
In  Gleichung  (6)  können  wir  (c),  die  molekulare  Konzentration,  er- 
setzen durch   -„  dann  erhalten  iiir 

K 

P=il4-(n      DzRT.A 

K- ^'^- 

hierin    bezeichnet    A   die    Gefrierpunktsemiedrigung   oder   Siedepunktser- 
höhung. K  die  Gefrierkonstante  oder  Siedepunktskonstante. 

Gewöhnlich  wird  (a)  der  Dissoziationsgrad,  l>estimmt  durch  Messung 
der  Leitfähigkeit  von  Lösungen  nach  der  Formel 

Av 


X  = 


(8). 


In  ( Gleichung (H)  l>ezeichnet  x  den  Disso/iationsgrad,  \v  die  äquivalente  Leit- 

fähigkeit,  A  oc  die  Leitfähigkeit  b<*i  unendlicher  Verdünnung.  \  v  =  Die 

Ä4|uivalentleitfähigkeit  ist  gleich  der  I>*itfilhigkeit  einer  Lösung  dividiert 
durch  die  Zahl  der  Gramniäquivalenti»  der  gelösten  Substanzen  in  Kubik- 
zentimeteni.  Das  I>eit vermögen  ist  gleich  dem  reziproken  Widerstand.    Der 

M  Aumf-rkiintr.  Ks  fühlt  aIJ^^hei^c•ml  in  <W  Liti»ratur  eiue  zahleDmäßige  .\n- 
jrahe  al»er  da*.  \  «rhaltiii«  zHiwh«»n  'IVilrhfoaUtand  und  TeilrhenTohim  (TeilcheDmasse). 
weicht*«^  not«endi}f  i*t  fiir  (fMitjfrcud  gcoaue  Erfüllung  der  (ia^^esetze. 
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Widerstand  wird  (z.  B.  nach  der  Methode  von  Kohlrausch)  experimentell 
bestimmt.  Die  Leitfähigkeit  bei  unendlicher  Verdünnung  ist  gleich  der 
Summe  der  WanderungsgeschAvindigkeit  der  Ionen. 

\oo=:x  +  g  +  Z  +  ...  Die  Wanderungsgeschwindigkeit  der  wichtig- 
sten Ionen  beträgt  nach  Ostwald 

H+  K+       Ag+       Na+      OH-      'USO,-       Ci-        NO,- 

18«     :U4(:U8)      64-5       54-5       43-5       174  69  65-5        62-0 

25°     347(352)      740       63*0       510       196  80  75*5        710 

Bei  organischen  Säuren  kann  man  nach  einer  Ostwaldschen  Regel  den 
(Grenzwert  Äoo  schätzen  aus  der  Anzahl  der  Atome.  Ac»  für  Säuren  mit 
12  Atomen  beträgt  405-6,  für  Säuren  mit  30  Atomen  Aoo=  398-7. 

Für  sehr  starke  Elektrolyten  ist  Aoo  annähernd  gleich  Av  in  den 
verdünnten  Lösungen.  c  =  l  x  10  ~®.  c=:Mol.  im  Kubikzentimeter. 

Berechnung  der  Dissoziationskonstante  eines  Elektrolyten  aus  dem 
experimentell  bestimmten  Dissoziationsgrad. 

K=^^ (9). 

1  — a 

Diese  (ileichung  erlaubt  zu  berechnen,  wenn  die  anderen  Größen 
bekannt  sind,  entweder  die  Dissoziationskonstante  (K)  oder  den  Disso- 
ziationsgrad (a)  oder  die  Molkonzentration  (c).  a  =  J/       angenähert    Die 

Dissoziationskonstante  bezeichnet  die  Hälfte  derjenigen  Konzentration,  bei 
welcher  die  verschiedenen  Elektrolyte  den  Dissoziationsgrad  05  besitzen. 
Die  Dissoziationskonstanten  schwanken  etwa  zwischen  K  (Trichloressig- 
säure)  =  l-2x  10-^  und  K  (Quecksilberjodid)  =  1  X  lO-^».  {Abegff ,  Die 
Theorie  der  elektrolytischen  Dissoziation.)  Die  Wichtige  sogenannte  Disso- 
ziationskonstante des  Wassers  (richtiger  das  lonenprodukt  des  W^assers) 
beträgt  bei  25»  K-Wasser  =  1  x  10-=^«. 

Für  verschiedene  Temperaturen  beträgt  die  lonenkonzentration  des 
Wassers  im  Kubikzentimeter: 


0»        10» 

18° 

25» 

100» 

c  = 

3-5     Ö-6 

8 

10 

8ö 

X  10-" 

Kw  = 

12      31 

64 

IOC) 

720 

X  10--» 

K- Wasser  =  c  (H+)  x  c(OH-).  Gleichung  (9)  gilt  nicht  für  die  meisten 
starken  Elektrolyte,  für  diese  gilt 

-^^'^ <"» 

Av 

a  =  - — .  c  =  MoL  im  Kubikzentimeter. 

Wir  können  die  Dissoziationskonstante  eines  Elektrolyten  auch  be- 
rechnen nach  der  Formel 

^.  _  c .  (Kation)  x  c(Anion)  .    . 

JV T^  ..    _-v  ....        1111, 

c  (undissoziiert) 
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für  eine  einbasische  Säure  ist 


für  eine  einsäurige  Base 


Ch^=*.c (12), 

<^oH-=*-^ (12'). 


In  Formel  (12)  bedeutet  A  (^h+)  ^®"  Grammgehalt  von  H+  Ion  im  Kubik- 
zentimeter, (a)  den  Dissoziationsgrad  und  (c)  die  Molkonzentration  im 
Kubikzentimeter,    c^  kann   mit   Hilfe  der  Indikatorenmethode   bestimmt 

werden  oder  mit  Gasketten,  alsdann  ergibt  der  Wert  für  (a)  den 
Dissoziationsgrad.  Nach  Formel  (9)  ergibt  sich  der  Wert  für  K,  wenn 
(a)  und  (c)  bekannt  sind. 

X  der  Dissoziationsgrad  ist  =-r — .  Für  A^  haben  wir  bisher  nur 

Näherungswerte  kennen  gelernt;  durch  Einsetzen  in  Formel  (12)  erhalten  wir 

Aoo  =  -^ (13). 

Ch4- 

Av  bestimmen  wir  durch  Leitfähigkeitsmessung  experimentell,  Ch-i-  durch 
Indikatoren  oder  Gasketten,  c  durch  Wägung  und  erhalten  dann  einen 
Wert  für  A  00  für  alle  Säuren  oder  Basen,  welche  dem  Massenwirkungsge- 
setz und  daher  Formel  (9)  folgen. 

Gleichung  (11)  und  (12)  dienen  zur  Berechnung  des  Hydrolysen- 
grades und  der  Hydrolysenkonstante,  wenn  wir  in  ihnen  K  =  Hydrolysenkon- 
stante setzen,  a  =  Hydrolysengrad   Gleichung  (11)  ändert  sich  dann  um  in 

^  „  ,    ,       1       ^    ^  c .  Säure  x  c  Base  ..  .  ^ 

K-Hydrolysenkonstante  =:  ^^-j .     .    (14). 

c .  oaiz 

K  (Wasser)        .  ,  .  ,  .  i    c .  Säure  x  c .  Base 

ist  ferner  gleich 


K(8äure).K(Base)  ^  (c)«  Salz 

K- Wasser  y* 


(lo). 


K-Säure  x  K-Base       (l  —  x)  2  ' 
Der  Hydrolysengrad  (a)  bezeichnet  die  Menge   der  durch  das  Wasser  pro 
MoL  Salz  gebildeten  freien  Säure  und  Base. 

Die  Bestimmung  des  Hydrolysengrades  einer  Verbindung  erlaubt  eine 
von  Leitfähigkeitsmessungen  unabhängige  (dritte)  Art  der  Bestimmung  der 
Dissoziationskonstante  von  Säuren  und  Basen  durch  Reaktionsbestimmuugen 
mit  Indikatoren  oder  Gasketten.  Die  Obereinstimmung  der  Werte  aus  den 
drei  Methoden  ist  in  den  meisten  Fällen  eine  sehr  befriedigende. 

Man  kann  also  die  elektrische  Leitfähigkeit  der  Lösungen  einer  Säure 
oder  eine  Base  berechnen  für  jede  Konzentration  sowie  für  unendliche  \'er- 

dtinnung  ohne  elektrische  Messung,  indem  man  [  ^— J  einmal  bestimmt 

durch    eine   osmotische  Methode,   das  zweitemal  durch  Indikatoren. 

Die  Formel  zurl^reitung  von  Konzentrationsketten  nach  iVtfrtwMautet 

E  =  "Jc,/' (16). 
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Hierin  bedeutet  E  die  elektromotorische  Kraft  in  Volt ,  R  die  Gaskonstante 
84.500,  T  die  absolute  Temperatur,  F  die  Faradaysche  Konstante  = 
=  96.540  Coulomb,  C  die  größere  Konzentration  (Mol.  im  Kubikzenti- 
meter), c  die  kleinere  Konzentration.  Bei  Vernachlässigung  der  Kontakt- 
potentiale und  Umrechnung  der  natürlichen  Logarithmen  in  Briffgtsche 
geht  die  Formel  (iber  für  18«  in  die  einfache  Formel 

E=: 00577  log  -       (17). 

c 

Die  Potentialdifferenz  an  der  Berührungsstelle  zweier  verschiedener 
Lösungen  berechnet  sich  nach  der  Formel 

El  —  Ej  =  ^-~-~-l_ .  0-()002  T  log  ^      ...     (18 ) 

U~^  "T  ^  L'2 

für  den  Fall  daß  es  sich  an  zwei  verschieden  konzentrierte  Lösungen  des- 
selben binären  so  gut  wie  vollständig  dissoziierten  Elektrolyten  handelt. 

Berühren   sich   dagegen   gleichkonzentrierte   Lösungen  verschiedener 
Elektrolvte,  so  ist 

El  - -F^=  0-0002  T  log  ^  ^-^^^  .     .     .     (19). 

In  Formel  (18)  und  (19)  bedeutet  u+ Kation,  v-Anion,  Ci  und  C*  Kon- 
zentrationen (Mol.  im  Kubikzentimeter),  T  absolute  Temperatur,  E^  und  E^ 
Spannung  in  Volt 

Schließlich  möge  hier  die  allgemeine  Formel  des  Guldberg-  und  Waage- 
sehen  (lesetzes  der  Massenwirkung  ihren  Platz  finden. 

^=r     r     r '-^'- 

1  *  ^2  •  ^"Z  •  •  •  • 

Hierin  bedeutet  K  die  Gleichgewichtskonstante,  Cj .  C^ .  Cj  die  Molkonzen- 
tration der  Stoffe,  welche  beim  Ablauf  der  Reaktion  verbraucht  w^erden, 
Ca,  Cb,  Ce  die  Molkonzentrationen  der  Stoffe,  welche  durch  den  Ablauf  der 
Reaktion  in  derselben  Richtung  entstehen.  Jede  Reaktion  ist  als  theore- 
tisch reversibel  zu  betrachten. 
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derselben  liegen  keine  Untersuchungen  vor.  Wohl  aber  ist  die  Wirkung 
der  stillen  Entladung  wiederholt  Gegenstand  ausgedehnter  Arbeiten  ge- 
worden. Als  erster  hat  Berthelot  ^)  betont,  daß  die  stille  Entladung  eine 
jederzeit  in  der  Atmosphäre  tätige  Energieform  ist,  und  gezeigt,  daß  eine 
große  Anzahl  wichtiger  Reaktionen,  wie  Spaltung  der  Kohlensäure,  Aufbau 
kohlenhydratähnlicher  Stoffe  aus  Kohlensäure  oder  Kohlenoxyd  und  Wasser- 
stoff durch  sie  herbeigeführt  werden  kann  und  daß  gerade  die  Eigentüm- 
lichkeit ihrer  Wirkung,  weitgehende  Spaltungen  mit  folgenden  Sjuthesen 
zu  veranlassen,  an  viele  physiologische  Vorgänge  erinnere.  Femer  hat 
Berthelot  ^)  nachgewiesen,  daß  viele  organische  Substanzen,  wie  Kohlen- 
wasserstoffe, Alkohole,  Aldehyde  und  Säuren,  elementaren  Stickstoff  unter 
dem  Einfluß  der  stillen  Entladung  aufnehmen. 

Lob  8)  hat  aus  Kohlensäure  und  Wasser  Formaldehyd  und  Glykolalde- 
hyd  und  aus  letzterem  eine  Hexose  erhalten  und  auf  diese  Weise  eine  künst- 
liche Kohlensäureassimilation  durchgeführt. 

Die  Versuchsanordnungen,  die  für  Reaktionen  unter  dem  Einfluß 
elektrischer  Entladung  in  Frage  kommen,  sind  sehr  wechselnd  und  müssen 
sich  den  Zwecken  und  Zielen  der  Untersuchung  ebenso  anpassen,  wie  der 
zur  Verfügung  stehenden  elektrischen  Stromquelle. 

Um  die  Wirksamkeit  der  Gewitterladungen  und  -entladungen  nach- 
zuahmen, eignen  sich  sowohl  BMtze,  die  aus  der  sekundären  Spirale  eines 
Induktoriums  in  bekannter  Weise  erzeugt  werden,  wie  die  Entladungs- 
formen einer  Influenzmaschine.  Da  eine  (Gewitterwolke  die  Potentialdiffe- 
renz gegen  die  Erde  dauernd  ausstrahlt,  auch  ohne  Blitzerscheinung,  so 
läßt  sich  ihre  Wirkung  nach  Berg  und  Knautlie  *)  in  folgender  Weise  mit 
Laboratoriumsmitteln  reproduzieren. 

Ein  achteckiger  Rahmen  aus  Draht  (von  etwa  Folioformat)  wird  mit 
Leinen  überspannt  und  isoliert  aufgehängt.  Das  Leinen  wird  mit  Chlor- 
calciumlösung  befeuchtet,  um  es  elektrisch  leitend  zu  machen.  Das  Ganze 
kommt  mit  dem  einen  Pol  einer  Influenzmaschine  und  mit  der  inneren 
Belegung  einer  Batterie  von  Leydenerflaschen  in  Verbindung,  während  die 
äußere  Belegung  und  der  zweite  Pol  der  Influenzmaschine  zur  Erde  abge- 
leitet sind.  Der  Rahmen  gibt  so  einen  Konduktor  ab,  der  mit  einer  ziem- 
lichen Elektrizitätsmenge  geladen  werden  kann  und  stark  Elektrizität  aus- 
strahlt, so  daß  er  die  Funktionen  einer  Gewitterwolke  im  Versuch  über- 
nimmt Die  Influenzmaschine  läßt  sich  durch  einen  kleinen  Elektromotor 
treiben.  Ein  zeitweiser  Funkenübergang  zwischen  den  Polen  der  Maschine, 


^)  Berthelot,  Über  die  Bedingungen,  unter  denen  dunkle  elektrische  Entladungen 
chemische  Wirkungen  ausüben  können.  Compt.  rend.  T.  131.  p.  772  (1900). 

*)  Bert  Helot,  Chemische  Wirkungen  durch  dunkle  Entladungen.  Compt.  rend. 
T.  126.  p.  Ö61,  567,  609,  615,  671,  681,  691,  775  (1898). 

')  Walther  Löb,  Studien  über  die  chemische  Wirkung  der  stillen  elektrischen 
Entladung.  Zeitschr.  f.  Elektrochemie.  Bd.  12.  S.  282  (1906).  Zur  Kenntnis  der  Kohlen- 
säureassimilation. Landwirtschaf tl.  Jahrbücher.   Bd.  35.  S.  541  (1906). 

*)  Berg  und  Knauthe,  Über  den  Einfluß  der  Elektrizität  auf  den  Sauerstoffge- 
halt unserer  Gewässer.  Naturwissenschaftl.  Rundschau.  Jg.  13.  Nr.  51  u.  52  (1898). 


526  W.  Lob. 

Für  einen  Induktionsapparat  mit  einer  Maximalfunkenlänge  von  Ibcm 
wird  diese  Höchstleistung  meist  schon  bei  einer  IMmärstromstärke  von 
etwa  4  Ampöre  bei  10  Volt  Betriebsspannung  erzielt.  Als  geeignete  Verhält- 
nisse haben  sich  die  folgenden  bewährt:  Widerstand  der  Sekundärrolle 
etwa  10.000  Ohm;  Widerstand  der  Primärrolle  02— 03  Ohm.  üie  Primär- 
wicklung befindet  sich  am  besten  unmittelbar  fest  auf  dem  inneren  Eisen- 
kern und  ist  mit  diesem  innerhalb  des  Hohlzvlinders,  auf  dem  die  Sekimdär- 
spule  liegt,  gemäß  des  durch  die  Länge  der  Verbindungsdrähte  zwischen 
Primärspule  und  Kondensator  gewährten  Spielraumes  verschiebbar.  Dadurch 
ist  man  in  der  Lage,  die  Entfernung  des  Unterbrecherhammers  vom  Eisen- 
kern, welche  die  Exaktheit  der  Unterbrechungen  beeinflußt,  zu  variieren. 

(ileichfalls  von  Bedeutung  für  ein  gleichmäßiges  ruhiges  Arbeiten 
des  Instruments  und  zur  Erzielung  geeigneter  Oszillationen  ist  die  Größe 
bzw.  das  (lewicht  des  ITnterbrecherhammers.  Ein  leichter  Hammer  ist  im 
allgemeinen  vorzuziehen;  jedoch  sind  diese  Verhältnisse  in  jedem  Fall 
durch  Ausprobioren  zu  ermitteln.  Man  kann  das  Gewicht  leicht  durch  Ver- 
größerung oder  Verkleinerung  des  am  Kupfer-  oder  Messingami  des 
Hammers  sitzenden  Eisenstücks  verändern.  Dasselbe  soll  im  Ruhezustande 
des  Apparates  Oo — 1  cm  von  dem  Eisenkern  der  Primärspule  entfernt 
sein.  Als  Kontaktmaterial  ist  nur  Platiniridiumlegierung  (10 — 20 Vo  Iri- 
dium) zu  empfehlen. 

Bei  dem  elektrolytischen  (Wehnelf)  Unterbrecher  sind  solche  Vorsichts- 
maßregeln nicht  erforderlich ;  er  wird  meist  zum  Betrieb  von  Röntgen- 
röhren verwandt.  Eine  Röntgeneinrichtung  ist  im  allgemeinen  für  Versuche 
mit  stiller  Entladung  ohne  weiteres  anwendbar ,  nur  sind  die  Dimensionen 
der  Entladungsapparate  den  hohen  Energielieferungen  anzupassen,  die 
leicht  einen  Funkendurchgang  statt  der  funkenlosen  Entladung  veranlassen. 

Sehr  geeignet  schließlich  sind  die  von  der  Elektrizitätsgesellschaft 
Sanitas  in  Berlin  in  den  Handel  gebrachten  Rotax-Quecksilberunterbrecher, 
bei  denen  durch  einen  Elektromotor  Quecksilber  unter  Petroleum  zentri- 
fugal in  eine  Rinne  geschleudert  wird,  durch  die  eine  exzentrisch  rotierende 
Lederscheibe  mit  einzelnen  Kontaktstellen  streift.  Durch  Verschiebung  der 
Exzentrizität  kann  man  die  Unterbrechungszahl  variieren;  ebenso  durch 
die  Umdrehungsgeschwindigkeit  des  Motors,  die  durch  einen  äußeren 
Widerstand  regulierbar  ist.  Da  man  schließlich  die  Stromstärke  in  der 
Primärspule  beliebig  einstellen,  sowie  die  Stellung  der  Kontaktscheibe  fest- 
legen kann,  ist  man  imstande,  ganz  genau  definierte  Verhältnisse  zu  schaffen 
und  jederzeit  zu  reproduzieren. 

Das  ist  besonders  wichtig,  weil  außer  der  genauen  Definition  der 
Versuchsbedingungen  keine  einfache  Methode  existiert,  die  von  der  Se- 
kundärspirale gelieferte  elektrische  Energie  direkt  zu  messen.  Ihre  Berech- 
nung aus  den  Werten  des  Primärstromes  und  der  Einrichtung  der  Appa- 
ratur, Unterhrechungszahl,  Zahl  der  Sekundäi-w  indungen,  deren  Widerstand, 
Kondensatorwirkuug  usw.  ist  für  die  hier  zu  besprechende  Arbeitsmethode 
w^ertlos,  weil  in  der  stillen  Entladung  eine  Reihe  von  Prozessen  nebenein- 
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Wandabstände,  zwischen  denen  der  Spannungsausgleich  durch  stille  Ent- 
ladung stattfindet  Im  allgemeinen  ist  der  beste  Maßstab  für  die  zn 
wählende  Größe  der  Elektrisatoren  die  Funkenlänge  in  der  Luft  (Metall- 
spitze gegen  MetaUplatte),  die  gleichzeitig  einigermaßen  Über  die  Spaonungs- 
verhältnisse  der  Sekundärspirale  orientiert  Bis  zu  einer  Funkenlänge  von 
5  cm  empfiehlt  es  sich  nicht  über  einen  Wandabstand  von  2  mm  hinaus- 
zugehen, falls  nicht  die  Untersuchung  des  Einflusses  des  Wandabstandes 
Selbstzweck  ist  Wie  groli  die  Bedeutung  dieser  Versuchsbedingung  auf 
den  iiuaütativen  Gang  der  Reaktionen  sein  kann,  geht  aus  einer  Arbeit 
de  Hetnptmnes ')  hervor.  Er  erhielt  z.  B,  aus  Kohlenoxyd  und  Wasser  bei 
einem  Wandabstand  von  2 — ii  mm  Ameisensäure;  bei  7  mm  Abstand  da- 
neben Kohlensäure. 

Der  Znsammenhang  der  chemischen  Wirkungen  elektrischer  Schwin- 
gungen mit  deren  Wellenlängen,  mit  dem  Druck  und  der  Temperatur  der 
Gase  ist  auch  mehrfach ')  untersucht  worden,  jedoch  ohne 
hier  zu  berücksichtigende  Resultate  zu  geben. 

Die  Einrichtung  zweckmäßiger  Elektrisatoren  möge  an 
Hand  einer  Reihe  von  Skizzen  beschrieben  werden. 

Der  Apparat  von  Berthelot »)  (Fig.  529)  eignet  sich 
nur  für  Versuche  in  kleinerem  Maßstabe,  weniger  für 
Dauerversuche  mit  stetiger  Erneuerung  des  Reaktions- 
komponenten. 

Einen  Apparat  zur  Behandlung  schwer  flüchtiger 
Flüssigkeiten ,  wie  Glyzerin ,  und  fester  Körper  hat 
de  HempHnne  •)  angegeben.  Er  besteht  (Fig.  530)  aus 
einer  ca.  70  cm  langen,  4  cm  breiten  Röhre  A'.  Die  Flüssig- 
keit oder  der  feste  Körper  befindet  sich  bei  d.  Die  Röhre  A' 
ist  zwischen  von  einander  isolierten  Metallplatten,  welche 
durch  Drähte  mit  der  Sekundärwicklung  des  Induktoriums 
Fig. 63»,  in  Verbindung  stehen,  angebracht  Man  pumpte'  aus  und 

kann  aus  der  Änderung  des  Quecksilberstaudes  in  L  das 
Fortschreiten  der  Reaktion  beobachten.  Will  man  die  flüchtigen  Zersetzungs- 
produkte analysieren,  so  muß  man  sie  so  rasch  wie  möglich  zur  Vermei- 
dung von  Nebenreaktionen  aus  A'  entfernen.  Zu  dem  Zwecke  ist  A'  mit  A 
verbunden  und,  da  der  ganze  Apparat  luftleer  gehalten  wird,  so  werden 
die  entstehenden  Zersetzungsprodukte  in  dem  Maße,  wie  sie  sich  bilden, 
nach  A  hinübemezogen.    Durch  SchUeßen    oder  öffnen    der   betreffenden 

')  Htmplinnf,  Ober  die  Syntheseo  organischer  SubstaiizcD  durch  daukle  elek- 
trische Eutladuiig.  Bull,  de  lAcad.  roy.  de  Belg.  [3.]  T.  84.  p-  269  (1897). 

»)  Maijuenne,  Bull.  soc.  chim.  [d.]  T.  87.  p.298  (1882);  T.  40.  p.  60  (1883).  — 
HtmpfiHne,  Untersuchung  Ober  die  chemische  Wirkung  elektrischer  Schwingungen. 
Zeitachr.  f.  physikal.  Chem.  Bd.  22.  S.  358  (1897);  Bd.  23.  S.  483  (1897). 

")  Btrihtlol,  Essai  de  M^cauique  chimique.  Paris,  n.  p.  369  (1879). 

')  Ilemptiniie ,  Ober  die  Zersetzung  einiger  Stoffe  unter  dem  EinfluB  elektri- 
scher Schwingungen.  Zeitschr.  r.  phygikaL  Chem.  Bd.  25.  S.  295  (1898). 
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H&hne  and  durch  Heben  des  Quecksilberreservoirs  C  können  die  Gase  aus 
A  in  die  Bürette  E  gebracht  und  analysiert  werden. 


^. 


<y 


^- 
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Ein  Apparat,  welcher  für  die  Zersetzung 
der  Dämpfe  siedender  Flüssigkeiten  geeignet  istM 
(Fig.  531),  besitzt  einen  auf  das  mit  Rückfluß- 
kühlung versehene  Entladungsrohr,  das  eine  innere 
und  eine  äußere  Kochsalzelektrode  in  Glasröhre 
und  Glasmantel  enthält,  aufgeschliffenen  Siede- 
kolben. Durch  den  Rückflußkühler  werden  die 
entweichenden  Gase  aufgefangen. 

Für  Dauerversuche  ist  von  Lob*)  eine 
Einrichtung  angegeben,  welche  ständige  Erneuerung 
der  Reaktionskomponenten  oder  eines  Teiles  der- 
selben gestattet  (Fig.  532). 

I>er  Entladungsraum  c,  ein  GlaszyUnder 
(Fig.  532 )  von  40  cm  Länge  und  1  i  cm  innerem 
Durchmesser,  trägt,  konzentrisch  eingeschmolzen, 
das  43  cm  lange  und  1cm  weite  (äußerer  Durch- 
messer), oben  offene,  unten  geschlossene  Glasrohr  a, 
das  die  innere  Belegung,  verdünnte  Kochsalzlösung, 
aufnimmt.  Der  Wandabstand  im  Entladungsraum 
beträgt  also  2  mm.  Auf  c  ist  außen  der  oben  offene, 
37  cm  lange  und  3*5  bis  4  cm  weite  (Hasmantel  b 
aufgeschmolzen,  der  gleichfalls  mit  verdünnter 
Kochsalzlösung  als  äußerer  Belegung  gefüllt  wird. 
Durch  Platindrähte  wird  der  Strom  der  Sekundär- 
spirale des  Induktoriums  den  beiden  Belegungen 
zugeführt.  In  dem  höchsten  I*unkte  des  Entladungs- 

M  Waliher  Löh,   Studien  über  die   chemische  Wirkung  der  stillen  elektrischen 
Entladung.  Zeitschr.  f.  Elektrochemie.  Bd.  12.  S.  285  (1906). 
")  1.  c. 

Abd«rh»ld«n,  Uandboch  d«r  biochemitobM  Arb«itsiii«Üiodra.  I.  34 
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rautnos  sitet  das  Kapillan'ohr  /  mit  eingeschliffenem  Dreiwe^^hahn ,  der 
einerseits  die  KommUDikation  mit  der  Luft,  andrerseits  mit  der  Hempel- 
schen  Bili-ptte  C  gestattet.  Am  unteren  Ende  erweitert  sich  das  Ent- 
ladungsrohr c  zu  dorn  ii  cm  lani^cn ,  kugelförmiiren  Ansatz  d,  der  sich 
nach  unten  zu  einem  einige  Zentimeter  langen  Glasrohr  mit  einge- 
schliffenem Dreiweghahn  e  verjüngt.  Letzterer  verbindet  das  Entladungs- 
rohr entweder  mit  der  Bürette  B  oder  dem  Glaskolben  D,  oder  schließ- 
lich Bürette  mit  Kolben. 


Die  durch  einen  Glashahn  verschlieübare  Bürette  B  tr&gt  seitlich  an 
einem  genügend  langen  Gummischlauch,  der  durch  einen  Quetschhahn  ver- 
Si-hlieUbar  ist,  das  Niveauglas  g. 

Die  Bürette  B  ist  mittelst  ihres  umgebogenen,  schwach  nach  unten 
geneigten  Endes,  des  Glasrohres  A,  durch  einen  starken,  kurzen  Gummi- 
schlauch an  den  Elektrisator  angeschlossen,  so  dall  ihr  Inhalt  bei  ent- 
sprechender Hahnstellung  vollständig  in  den  Kolben  D  abfließen  kann. 

Znr  (Mllung  des  Apparates  wird  zunächst  der  ganze  Entladungsraom 
durch  Heben  des  Niveauglases  ff,  wahrend  der  Glashahn  von  B  verschlossen 
bleibt,  mit  der  Beaktionsflüssigkeit,  etwa  Wasser,  gefüllt,  bis  dieses  bei  / 
an  die  Luft  austritt.  Sodann  wird  nach  VerschluU  des  Quetschhahnes  des 
Gummischlauches  und  Öffnung  des  Glashahnes  von  B  das  ßeaktionsgas. 
etwa   Kohlensäure,    aus   der  Hempelsciien  Bürette  C  bei   entsprechenden 
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Hahnstellongen  übergeführt,  so  daß  das  Wasser  in  die  Bürette  B  gedrän^rt 
wird  and  der  Entladungsraum  c  ganz  von  Gas  erfüllt  ist.  Der  Quetsch- 
hahn  des  Gammischlauches  bleibt  während  des  Versuches  geschlossen,  die 
Bürette  B  bleibt  offen  und  zuweilen  mit  dem  Entladungsraum  c  in  Ver- 
bindung, so  daß  das  Gas  sich  unter  etwas  höherem  Druck,  als  dem  je- 
weiligen Atmosphärendruck,  befindet  da  die  Niveaudifferenz  der  Hüssig- 
keitssäulen  in  B  und  A  hinzukommt 

Die  Volumänderung  während  der  EntUdnng  läßt  sich  unter  Berück- 
sichtigung der  Dnick\'erhältnisse  aus  dem  Stand  der  Flüssigkeitssäule  in 
der  graduierten  Bürette  B  verfolgen. 

Das  Gas  im  Elektrisator  wird  nach  geeigneter  Zeit,  die  von  dem 
Fortschritt  der  Zersetzung  abhängt,  erneuert  lue  Gasmenge  ist  so  be- 
messen, daß  in  d  eine  etwa  2  bis  3  cm  hohe  Flüssigkeitsschicht  bleibt  Ver- 
zichtet man  überhaupt  auf  die  Beobachtung  der  Volumverändenmg,  so  Lst 
die  ganze  Bürette  B  entbehrlich:  der  GummiscUaach  von  <^  kann  in  die.sem 
Falle  unmittelbar  an  den  Elektrisator  angeschlossen  werden. 

Nach  Beendigung  eines  Versuches  wird  das  Gas  in  die  Bürette  C 
durch  Senken  des  Hempeisehen  Niveauzylinders  E  zur  Analyse  zurückge- 
führt, neues  Gas  in  der  beschriebenen  Wei.se  in  den  Entladunggraom  und 
schheülich  nach  Abschluß  des  ganzen  Versuches  die  Flü>si$rkeit  ans  c  und 
B  unter  wiederholter  Durchspülung  mit  dem  in  y  l»efindlichen  Wasser  in 
den  Kolben  //  zur  qualitativen  und  quantitativen  Analyse  gebracht 

l'm  bei  Anwendung  stärkerer  elektrischer  Entbulunuen  die  thermi- 
schen Einflüsse  mciglichst  auszuschließen,  ist  es  zweckmäßig"!,  die  als 
Elektroden  dienenden  Flüssigkeiten  dauernd  zu  kühlen,  wie  es  in  dur 
Flg.  5;^;  angedeutet  ist  iHrr  Außenelektroh^  enthält  ♦•inen  von  kaltem 
Wasser  durchströmten  .Schlanjrfnkühk-r  aus  Gla*.  der  Inn«-neI'-ktrolyt  einen 
dünnwandigen  Innenkühler.  Beid^  Kütü^v^teme  «telK'n  unter  ^i''h  und  mit 
der  Was>erleitunjr  in  Vertiindunir.  Ihe  übriire  Anordnuror  entspricht  im 
lYinzip  der  in  Fiir.  ^C'J  >kizzi*-rt^rL 

Ein  Ek-ktri.sator.  d*-r  B^aktionen  zi»i7»^h*'n  Hü*«i(fkeit**n  and  diLM^n 
vermitt*-ln  s^»lL  i>t  in  Fisr.  '>.%4  a^•{f*-biJd'-t  -*  I>er  Entlailanjr^raum.  eine  th  mm 
weit*-  <ilasn"»hre.  umifibt  di«*  al*  E^-ktrod'-n  di'-n^'nden  Ek-ktrolyte.  weldK* 
sich  in  horizontalen.  '>  mm  wf^te-n,  ♦•in-^itiir  ver<hkr^ft^i»**n  ^fla>n>hren  Ißt^ 
findf  n.  <üe  ;»  mm  voüK-inaii^kr  entf^nit  »irid  Ilurch  die«i=r  Aoordnanir.  in 
der  die  zmt  I^-aktion  zu  f»riD;^end«*  yiil^A'A^it  den  halt/en  Apparat  erfüllt, 
wird  r«^i*-riH  '-nascht  Einmal  i*t  di*-  lV-ruhniiiig*fliche  zwischen  Flü^sii'- 
keit  un-J  «ra^  ^-mj*-  m^clj^h^t  'jmA^:  t^m^r  *iiid  di*'  hnif^  K#aktion>kom- 
poDftkt^n  ;*-  f-iut-r  E^ktr^yl«-  /n'j^ßT'iti^t  und  von  d^r  zweiten  tretrennt. 
M>  <iaii.  r^:^:h*'fi  ihii'-Tj  trotz  d>*  fortw%hr^nd*ii  Werh-Vrl^  der  Polarität 
stH-  d>-  r--aiiiji>^  I'ot^jjtia>J;ff^r<-/i/  h*^rr*^ht.  ««-kb«-  die  *tiUe  Entladong 
im  Inn^rTj  j*-  Kjjtivj;jj:r.rvjn."-  h'-r/^ifuhrt  Iw  clK-mi^li^  Eff*-kt  \yt 
dadnrrij  -  :j    ::y*'j:y;j**  v/j^r      Ih-t  Apparat  litt  *ich  zu  ItaiKTver>acben. 

H  a  • ».-'  r   Jy^,     V  '..•  •    •.  •  •.  ?    » •-•  •,  ff»  •.*.  >**  *. 


wie  ohse  weiteres  ersichtlich,  leicht  der  in  Fig.  632  angegebenen  Anordnung 
fltatftlgeD. 


Bei  der  Gegenwart  einer  110  oder  220  Volt  Lichtleitung  wflhlt  man 
am  besten  einen  Rotax-Queeksilbeninterbrecher,  dessen  Motor  auf  die  be- 
treffende Spannung  eingestellt  ist.  Um  diese  zu  regulieren,  kann  man 
auiler   der  \'ariatioh    des  i'rimärstromes  entweder  eine  Fmibenstrecke  in 


eine  der  zum  Elektrisator  führenden  Sekundärleitungen  einschalten,  die. 
wie  ein  Widerstand,  spannungscmiedrigend  wirkt',  aber  oft  die  FnnkeDbil- 
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dung  im  Elektrisator  in  störender  Weise  vermehrt  Besser  läßt  man  den 
ganzen  Sekundärstrom  sich  durch  die  Funkenstrecke  entladen  und  zweigt 
erst  von  Spitze  und  Platte  derselben  die  Leitungen  zum  Elektrisator  ab. 
Je  größer  oder  kleiner  die  Funkenstrecke  ist,  desto  höher  oder  niedriger  ist 
die  auf  den  Elektrisator  entfallende  Potentialdifferenz,  deren  Verteilung  auf 
Funkenstrecke  und  Elektrisator  durch  das  Verhältnis  ihrer  Widerstände 
bestimmt  ist. 

Zu  den  Entladungserscheinungen  gehört  auch  die  von  J.  Bosenthal  ^) 
beobachtete  Zerlegung  hochkompUzierter  chemischer  Verbindungen  im 
schwankenden  magnetischen  Kraftfeld. 

Leitet  man  durch  ein  Solenoid  einen  Gleichstrom  unter  Einschaltung 
eines  elektrolytischen  Unterbrechers  oder  bringt  man  dasselbe  in  den  Neben- 
schluß eines  Flammenbogens  mit  einer  veränderlichen  Selbstinduktion  und 
einer  Kapazität,  so  entstehen  bei  5 — 10  Ampere  Schwingungen,  die  auf 
hochmolekulare,  in  das  Solenoid  gebrachte  Substanzen  chemisch  wirksam 
sind.  Für  jeden  Stoff  besteht  eine  bestimmte  zur  Reaktion  erforderliche 
P>e(iuenz,  die  z.  B.  für  Stärke  zwischen  440  und  480  Schwingungen  in 
der  Sekunde  liegt,  l^nterbrochener  Gleichstrom  und  Wechselstrom  ver- 
halten sich  darin  gleich.  Bei  Stärke  findet  eine  hydrolytische  Spaltung 
statt  in  der  W'eise  und  Reihenfolge,  wie  sie  durch  diastatische  Fermente 
bewirkt  mrd.  In  ähnlicher  Weise  werden  Proteine  in  Albumosen  und  Pep- 
tone zerlegt. 

M  Bosenthal  f  Zerlegung  hochkomplizierter  chemischer  Verbindungen  im  schwan- 
kenden magnetischen  Kraftfeld.  Sitzungsbericht  der  kgl.  preußischen  Akademie  der 
Wissenschaften.  Berlin  1908.  Bd.  20. 


Methoden  zur  Bestimmiing  der  Reaktion  tierischer 
und  pflanzlicher  Flüssigkeiten  und  Gewehe.  v> 

Von  Hans  Friedenthal^  Nicolasseo  bei  Berlin. 

Titration  zur  Bestimmung  des  Säuregehaltes  und  Alkaligehaltes 

von  Flüssigkeiten. 

Unter  der  Reaktion  einer  wässerigen  I^ösung  verstellt  die  physi- 
kalische Chemie  das  Verhältnis  des  H  +  lonengehaltes  dieser  Lösung  zum 
OH-Ionengehalt.  Man  gibt  an,  wieviel  Gramm  H  + Ionen  im  Kubik- 
zentimeter (die  gebräuchlichsten  Angaben  einer  Normallösung  beziehen 
sich   leider  noch  meist   auf  den   Liter)    enthalten   sind.    Ist  der  Gehalt 

einer  Lösung  an  H  + Ionen  und  OH —  Ionen  gleich  1  f-Tj_-    =  1 J  ^    so    be- 

r   H+  >v 

deutet   dies    neutrale   Reaktion    einer  Lösung,  l—„— <  1 1  bedeutet  ba- 

11+ 
sische    Reaktion    und    ,,u_]>l  bedeutet  saure  Reaktion.  Da  das  lonen- 

Produkt  des  Wassers  cH+ .  c(  )H-  =  K  konstant  ist,  genügt  in  jedem  Falle 
die  Angabe  der  Konzentration  an  H  +  Ion,  weil  durch  diesen  und  die  expe- 
rimentell bestimmte  Konstante  (K)  der  OH -Gehalt  derselben  Lösung 
eindeutig  bestimmt  ist.  Das  lonenprodukt  des  Wassers  (die  sogenannte 
Dissoziationskonstante)  beträgt  nach  Kohlrausch  und  Heydweiller  i\xy  ver- 
schiedene Temperaturen: 

0«      2°     IQo     18"     26"     34"     42"    50"    100" 

loncnkonzentration  gjcm^  0-35  039  O'öO  080  109  1-47  193  2*48  85  XK)-»« 
H,  Wasser  (loneDprodukt)        012  015   031  0G4    1*2     215    37    615    72     X 10-20 


*)  Vgl.  Jfamhurf/er,  Osmotischer  Druck  und  loneolehrc.  II.  1904.  Sehr  ge- 
naue Angaben  der  Gaskettenmessung  in  brauchbarer  Form.  —  Fritz  Glaser,  Indika- 
toren der  Azidimetrie  und  Alkalimetrie.  Wiesbaden.  Kreideis  Verlag.  1901.  —  Jlan^ 
Friedenthal  y  Arbeiten  aus  dem  Gebiet  der  experimentellen  Physiologie.  Jena.  Verlag 
von  Gustav  Fischer.  1908.  Darin  auch  weitere  Literatur  über  Reaktionsmessungcn. 


5^6  H.  Friedenthal. 

Dissoziationskonstante  besitzt,  welche  der  Einheit  nahe  liegt.  Lösungen, 
welche  ein  Gemenge  von  schwachen  Säuren  und  Basen  enthalten,  lassen  sich 
bei  dem  heutigen  Stande  der  Titrationstechnik  nicht  einfach  titrieren,  eben- 
sowenig Lösungen  mit  nur  einem  extrem  schwachen  Elektrolyten. 

Alle  Flüssigkeiten,  welche  nur  starke  Säuren  oder  starke  Basen  ent- 
halten, lassen  sich  leicht  titrieren.  Man  versetzt  einen  genau  gemessenen 
Bruchteil  der  zu  prüfenden  Lösung  mit  irgend  einem  der  üblichen  Indika- 
toren, bis  die  eintretende  Färbung  eben  deutlich  ist  und  fügt  von  einer 
Lauge  oder  Säure  von  bekanntem  Gehalt  soviel  hinzu,  bis  eben  ein  Farben- 
umschlag zu  erkennen  ist  Die  Zahl  der  bei  der  Titration  verbrauchten 
Moleküle  gibt  alsdann  sogleich  die  Zahl  der  Säure-  respektive  Basenäquiva- 
lente in  dem  gemessenen  Volum  der  zu  untersuchenden  Lösung  mit  großer 
Schärfe.  Es  bleibt  ziemlich  gleichgültig,  welcher  der  üblichen  Indikatoren 
Verwendung  fand.  Je  stärker  der  Gehalt  der  untersuchten  Lösung  an  Säure 
oder  Base  war,  desto  größer  ist  im  allgemeinen  die  relative  Genauigkeit 
der  Titration.  Titriert  man  Säurelösungen,  die  1  x  10~*  normal  sind  (soge- 

N 
nannte  -  -  Lösungen  auf  den  Liter  bezogen),  Schwefelsäure  mit  einer  gleich- 
starken Lauge,  z.  B.  Kalilauge,  so  findet  bei  allen  gebräuchlichen  Indi- 
katoren nach  Zugabe  der  gleichen  Menge  Lauge  ein  scharfer  Umschlag 
statt.  Der  Fehler  überschreitet  in  diesem  Falle  nicht  Ol  %  der  Messimgs- 
größe.  Bei  stärkeren  Verdünnungen  treten  Abweichungen  der  beobachteten 
Zusatzmenge  ein  gegenüber  der  theoretisch  erforderlichen  Menge.  So  ver- 

brauchte  Glaser  (L  c.)  bei  Titration   von    10  cm»    ^\   ^  ^  H0SO4  in  25  cni» 

A  ( Cftf    I 

Wasser  mit  Methylorange  Ooocm»  "  ^r^-l    NaOH,  bei  Titration  von  10  cm» 

X  X 

Hj  SO^  mit  Phenolphtalein,  dagegen  10*7  cm»  ~.-^zir  Na  OH.  Bei  einer 


10-^    '     *        ^ — ^^ 10-* 

scharfen  Titration  muß  der  Umschlag  bei  Zusatz  von  Ol  bis  0*2 cm»  der 
Titrierflüssigkeit  deutlich  sein,  was  nicht  immer  genügend  beachtet  wird. 

Herstellung  von  Normallösungen  für  Titrationen. 

Als  Standardlösungen  venvendet  man  mit  ausreichender  Genauigkeit 

die  im  Handel  erhältliche  -t-ptt  Schwefelsäure     oder    Salzsäure    (Xormal- 

10~^ 

schwefelsaure  genannt  [Liter])  sowie  Kalilauge    oder    Xatronlauge. 

Die  Laugen  lösen  nach  einiger  Zeit  gewöhnlich  Bestandteile  der  Vorrats- 
flaschen auf  und  setzen  Xiederschläge  ab,  ohne  an  (Genauigkeit  merklich 
einzubüßen.  Wichtig  ist  es,  die  Laugen  durch  ein  Xatronkalkrohi*  vor  der 
Berührung  mit  der  Kohlensäure  der  Luft  auch  beim  AbfüUen  zu  schützen. 
Kossei  hat  eine  sehr  praktische  Xatriumpresse  angegeben,  welche  gestattet. 
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Normallaagen  aus  metallischem  Natrium  sich  schnell  und  genau  zu  bereiten. 
Will  man  sich  eine  kohlensäurefreie  Natronlauge  oder  Kalilauge  bereiten, 
so  tut  man  gut  einen  der  gebräuchlichen  Exsikkatoren  mit  Leitfähigkeits- 
wasser statt  wie  sonst  mit  H,  SO4  zu  beschicken  und  metallisches  Natrium 
oder  Kalium  in  einer  Silberschale  den  Wasserdämpfen  auszusetzen,  nach- 
dem der  Exsikkator  gut  luftleer  gepumpt  wurde.  Allmählich  verwandelt 
sich  das  Metall  in  eine  kohlensäurefreie  Lösung  von  Na  OH  respektive  KOH. 
Die  konzentrierte  wässerige  Lösung  wird  mit  Leitfähigkeitswasser  verdünnt 

und  mit  -  ^_,    (cw*)  Oxalsäure    auf  —^—^  (cm»)  eingestellt.  Die  Bereitung 

einer  Standard-Sodalösung  als  Ausgangspunkt  für  die  Maßanalyse  erfordert 
größere  Vorsicht  und  führt  häufiger  zu  ungenauen  Resultaten  als  die  Ver- 
wendung von  Oxalsäure. 

Greräte  zur  Aosführung  der  Titrationen. 

Zur  Ausführung  genauer  Titrationen  bedarf  man  geprüfter  Normal- 
büretten  mit  Zehntelkubikzentimeterteihing.  Am  geeignetsten  sind  solche, 
welche  einen  kleinen  Glastrichter  zum  bequemen  Nachfüllen  am  oberen  Ende 
angeschmolzen  tragen.  Zur  Verhinderung  einer  ungenauen  Ablesung  durch 
falsche  Augenhöhe  beim  Ablesen  dient  entweder  eine  Visiervorrichtung  mit 
zwei  straff  gespannten  Menschenhaaren,  welche  an  der  Bürette  verschoben 
werden  kann,  oder  der  ScheUbachsche  Streifen,  ein  schwarzer  Längsstreifen 
auf  weißem  Grunde.  Visiert  man  durch  die  Flüssigkeit  einer  Bürette  mit 
SchelHachschem  Streifen,  so  zeigt  eine  schwarze  Spitze  auf  den  gesuchten 
Teilstrich  bei  richtiger  Augenhöhe,  bei  falscher  Augenhöhe  sieht  man  keine 
symmetrisch  gestaltete  Spitze.  Man  beachte,  daß  stets  auf  den  unteren 
Uand  des  Flüssigkeitsmeniskus  bei  Ablesungen  eingestellt  wird. 

Ein  TitriergesteU  muß  2  solcher  Büretten  enthalten,  damit  niemals  die 
Säurebürette  mit  Lauge  beschickt  wird  und  umgekehrt  Zur  Vermeidung 
von  Ver>vechslungen  beUebe  man  die  Säurebürette  mit  einem  Streifen  roten 
Lackmuspapieres.  die  Laogenbürette  mit  blauem  Lackmuspapier  und  mache 
durch  Lackieren  das  Papier  wasserdicht.  Als  Untergrund  ven^endet  man 
eine  weit^  Milchglasplatte  zur  genauen  Erkennung  des  Farbenumschlages. 
Sämtliche  Gerate  für  Titrationen  sollen  aus  Jenenser  Normalglas  gefertigt 
sein,  namentlich  die  Titrierköll>chen,  da  aus  gewöhnüchem  Glase  reichlich 
I^standteile  von  Laugen  ausgelöst  werden,  welche  den  Titer  schwacher 
Laugen  verändern. 

Als  TitrierköllK'hen  verwendet  man  zweckmäßig  schlanke  Erlenmeyer- 
kölbchen  aus  Jenenser  (ilas  mit  engem  Halse,  welche  ein  Umschütteln  der 
Flüssigkeit  ohne  Umherspritzen  gestatten.  Man  ven^ende  stets  so  wenig 
wie  möglich  Flüssigkeit  1mm  .Viisfülining  der  Titrationen  bis  zu  einer  unteren 
(irenze  von  etwa   lOrw* 

Als  rijM^tten  zur  Entnahme  gemessener  Hüssigkeitsmengen  verwende 
man  Nonnalpipetteii,   welche  auf  Ausfluß  geeicht   sind  und  achte  auf  die 
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Temperatur  der  Lösungen  bei  genauen  Messungen.  Gewöhnlich  ist  das 
Volum  der  Pipetten  geeicht  bei  18<*C.  Als  Meükolben  dienen  Normalmelf- 
kolben,  ebenfalls  bei  18°  geeicht  und  geprüft,  zweckmäüig  aus  Jenenser  Glas 
(nicht  unbedingt  notwendig). 

Beim  Ausspülen  der  MeÜkolben,  Titrierkolben  und  Kpetten  überzeugt 
man  sich  sehr  zweckmilliig  mit  phenolphtaleinhaltigem  Wasser  von  der 
Abwesenheit  jeder  alkalischen  Reaktion,  da  starke  Laugen  recht  festhaftende 
C^ber/üge  am  (ilase  bilden,  während  Säuren  sich  sehr  leicht  durch  xVusspülen 
entfenien  lassen.  Mit  Hilfe  eines  Aheffgsi'heu  Dampfapparates  reinigt  man 
die  Kölbchen  am  raschesten  und  sichersten  etwa  10  Minuten  lang  mit 
strömendem  Dampf  und  bläst  sie  mit  einem  Blasebalg,  während  sie  noch 
heili  sind,  trocken.  Bei  genauen  Messungen  suche  man  den  Neutralitäts- 
punkt stets  von  zwei  Seiten  zu  erreichen  und  ist  dann  bei  Übereinstim- 
mung der  Resultate  vor  Irrtümeni  ziemlich  sicher.    Hat  man  eine  Säure  zu 

titrieren,  so  titriert  man  sie  einerseits  mit  Yc\^^  Alkali,  andrerseits  fügt 
man  einen  t^berschuIJ  (genau  gemessen)  von  Alkali  zu  der  Säure  und  titriert 

n^i^  ~r\^T  ^»^"^^  *'^^  Tberschuli  zunick.  Die  Abweichungen  sollen  Ol  n??' 
nicht  überschreiten. 

Indikatoren. 

Indikatoren  sind  Farbstoffe,  welche  einen  Farbenwechsel  in  wässeriger 
Lösung  erleiden  durch  intramolekulare  Umlagerungen,  welche  eine  Änderung 
der  „chromophoren"  Gruppen  im  Farbstoffmolekül  henorrufen.  Verschwindet 
die  Farbe,  so  verschNNindet  auch  die  chromophore  Gruppe,  ändert  sich  die  Farl)e, 
so  ändert  sich  die  chromophore  Gruppe.  Diese  Ändenmg  der  chromophoi*en 
( 1  ruppe  im  Farbstoff  molekül  kann  in  wässeriger  Lösung  in  zahlenmäßiger  Abhän- 
gigkeit stehen  von  dem  Gehalt  der  Lösung  an  H  +  Ionen:  in  diesem  Falle  ist  der 
Farbstoff  als  Indikator  brauchbar.  Ausdrücklich  sei  hier  aber  darauf  auf- 
merksam gemacht,  daß  eine  Reihe  von  anderen  Faktoren  die  chromophoren 
(iruppen  und  damit  die  Indikatorfarl>e  beeinflussen  können,  unabhängig 
von  dem  H -^  lonengi^halt  der  Lösung.  Bei  Anwesenheit  einer  solchen  stö- 
renden Substanz,  welche  mit  dem  Indikator  gefärbte  Verbindungen  eingeht, 
ist  die  Messung  des  H  ^  lonengehaltes  durch  den  Indikator  unmöglich.  So 
bilden  Eisensake  sehr  häufig  Verbindungen  mit  Indikatoi^en.  deren  Farbe 
vom  H -^  lonengehalt  der  wässerigen  Lösung  unabhängig  ist.  In  diesen 
Fällen  kann  man  ohne  Indikator/usatz  titrieren  und  durch  Leitfähigkeits- 
messungen oder  durch  Gasketten  den  Neutralitätspunkt  feststellen.  Durch 
Zufügen  einer  hoi^hmolekularen  Säuiv  zu  einer  basischen  Lösung  nimmt 
die  Leitfähigkeit  ab  wegen  Verschwindens  der  schneUen  OH  Ionen.  Ist  der 
Xeutralitätspunkt  überschritten,  so  nimmt  die  Leitfähigkeit  rasch  zu  wegen 
Auftreten  des  schnellen  H^lons.  Man  kann  daher  durch  I^itfühigkeits- 
messungen  den  Neutralitätspunkt  in  geeigneten  Fällen  ohne  Zusatz  eines 
Indikators  erkennen.  Sehr  viel  mühsamer  als  durch  Leitfähigkeitsmessongen 
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kann  man  schließlich  durch  Gaskettenmessungen  ebenfalls  den  Xeutralitäts- 
punkt  erkennen  und  damit  eine  sonst  unmögliche  Titration  zu  Ende  führen. 
In  den  meisten  Fällen  wird  es  aber  gelingen,  mit  Indikatoren  zum  Ziele 
zu  gelangen.  Fälschlicherweise  wurden  früher  nach  OsUcald  die  Indikatoren 
definiert  als  Säuren  oder  Basen,  deren  Dissoziationsgrad  von  dem  H  +  lonen- 
gehalt  der  Lösung  nach  dem  Massenwirkungsgesetz  bestimmt  werden  sollte. 
Gegen  die  Richtigkeit  dieser  Annahme  spricht,  daß  die  Mehrzahl  der  Farben- 
umschläge der  Indikatoren  bei  extrem  hoher  und  extrem  niedriger  H  +  lonen- 
konzentration  erfolgt  (siehe  TabeUe  von  Salm  und  Friedcnthal,  L  c.  S. )V2A ), 
die  Indikatoren  müßten  alsdann  zu  den  stärksten  Säuren  oder  Basen  gehören, 
während  sie  in  fast  allen  FäUen,  wie  nachgewiesen,  extrem  schwache  Elek- 
trolvte  sind.  Im  Jahre  1892  \*ies  Bernthaen  darauf  hin.  daß  der  charak- 
teristische  Farbenumschlag  des  Phenolphtaleins  mit  Alkali  sehr  wahrscheinlich 
darauf  zurückzuführen  sei.  daß  diese  an  sich  farblose  Verbindung  als  solche 
die  Laktonformel 


C 


in  ihren  \ioletten  Salzen  hingegen  die  chinoide  Formel 


SO  OH 


besitzt,  welche  d(*rjenigen  des  Aurin< 

i'  - 

/ 


/ 

(    zzS.II,  =  0 
CO 


vöUijr  ent-i»rirht.  lU'i  der  l*ilduiiL^  d«T  Sal/e  d^'s  Phenolphtaleins  würde 
hieniarh  »-in  Bindun^>i^erhM'l  <I»«*-niotropiei  eintreten.  Dampft  man 
;refärbte  >al/e  d^*-  Th«  iiolphtal<'in<^  «'in.  ^o  v«T>ihwindet  di**  Dissoziation  und 
di**  I»»ii«'h  mit  d«'ni  Wa'->»'r.  di«-  Färbunu'  da'^^ejren  bleilit.  \ieUki  und 
burkhitrdi  L'«'lan:.'  «**.  i.M'frirl't<'  iii<||t  ionisierte  Äther  des  Tetrabrumphenol- 
phta]<'iii^  \\^v/\\-U'\\*\i  mit  d«'i]i  <  liinonradikal  und  elienM»  die  is^imeren 
nirht  LN'i  H't.jj  i;.ktoid<'ij  Atli**i.  Dal  di<*  Fari»«'nerM'heinunjr»*n  an  l'mla- 
i.^*runi'«*ij  vi«:  Iii'l:kaTonij«»l»'k«'l  :.'«'kiiijpft  ^ind,  läßt  >irh  din*kt  denion- 
^tri«'!»'ii.    -ijij  «1.«-«-  rjijl.i'/'-riJic'ij  ni<'bt  wie  loiienreaktionen  mit  nnmel#- 
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barer  Geschwindigkeit,  sondern  ganz  allmählich  vor  sich  gehen.  Versetzt 
man  im  Reagenzglas  eine  KOH  mit  einigen  Tropfen    einer    alko- 

holisch wässerigen  Hämateinlösung,  so  färbt  sich  die  Flüssigkeit  zuerst 
dunkelrot,  um  dann  allmählich  in  Braun,  zuletzt  in  Gelbgrün  überzugehen. 
Langsame  Änderung  der  Farbe  beobachtet  man  bei  einer  nicht  unbe- 
trächtüchen  Zahl  von  Farbstoffen  (Indikatoren).  Alle  aus  der  unrichtigen 
Dissoziationstheorie  der  Indikatoren  gezogenen  Schlüsse  behalten  ihre  Rich- 
tigkeit für  die  zahlreichen  Fälle,  wo  die  Umlagerung  im  Farbstoff molekül 
proportional  dem  H  +  lonengehalt  der  Lösungen  erfolgt.  Glücklicherweise 
trifft  dies  bei  der  Mehrzahl  der  im  Laboratorium  üblichen  wässerigen 
Lösungen  zu.  In  allen  diesen  Fällen  verhält  sich  der  Indikator  wie  eine 
Säure  oder  Base,  deren  Dissoziationskonstante  gleich  dem  H  +  Ionengehalt 
der  wässerigen  Lösung  beim  Umschlagspunkt  des  Farbstoffes  wäre.  In 
letzter  Zeit  haben  Michaelis  und  Rona^)  nachgeMrieseo,  daß  bei  gewissen 
Indikatoren  Neutralsalze  Verschiebungen  des  Umschlagpimktes  herbeiführen. 
Ein  Salzzusatz  von  1  Millimolekül  eines  Alkalisalzes  wirkte  dabei  in  der 
gleichen  Weise  wie  ein  Zusatz  von  Ol  Millimolekül  (rund)  eines  zweiwer- 
tigen Metallsalzes  und  ein  Zusatz  von  runtf  (W6  Millimolekül  eines  drei- 
wertigen Metallsalzes.  Bei  genügendem  ^entrabaliziisatz  flockte  der  Farb- 
stoff nach  einiger  Zeit  aus.  Diese  Versuche  beweisen  von  neuem,  daß  die 
Indikatoren  nicht  in  allen  Fällen  in  ihrer  Färbung  vom  H  +  lonengehalt 
der  Lösung  abhängen.  Es  ist  also  nicht  der  Dissoziationsgrad  des  Indi- 
kators, \\ie  oben  auseinandergesetzt,  von  dem  die  F1M>ang  abhängt,  sondern 
die  Umlagerung  im  Farbstoffmolekül,  welche  von  den  verschiedensten  che- 
mischen Faktoren  abhängen  kann.  Die  Abhängigkeit  der  Indikatorfärbungen 
vom  Salzgehalt  l^und  von  chemischen  Einflüssen  ist  nach  der  mehr  or^p- 
tierenden  Arbeit  von  Michaelis  und  Rofm  einer  enieuten  svstematigehen 
Prüfung  zu  unterziehen. 

Titration  schwacher  Säuren  und  Basen. 

Für  die  Verwendung  der  Indikatoren  zur  Titration  von  Lösungen, 
welche  nur  starke  Säuren  oder  Basen  enthalten,  entstehen  keinerlei  Schwierig- 
keiten aus  der  Empfindlichkeit  der  Indikatoren  gegen  das  gebildete  Neutral- 
salz,  dagegen  bietet  die  Aufgabe,  mit  Hilfe  von  Indikatoren  genau  fest- 
zustellen, wieviel  Alkaü  in  einer  Lösung  nicht  durch  starke  Säure  gebunden 
ist,  respektive  wieviel  Säure  nicht  durch  starkes  Alkali  gebunden  ist,  prak- 
tisch gewisse  Schwierigkeiten,  deren  man  durch  gewisse  Kunstgriffe  Herr 
zu  werden  hoffte.  Wenn  wir  eine  Säure  titrieren,  so  soll  uns  der  zugesetzte 
Indikator  den  Punkt  anzeigen,  wo  wir  genau  die  äquivalente  Menge  der 
alkalischen  Titrierflüssigkeit  zugesetzt  haben;   titrieren  wir  eine  Base,  so 


^)  Zur    Frage    der    Bestimmung   der  H-f  lonenkonzentration    durch   Indikatoren. 
Zeitschr.  f.  Elektrochemie.  1908.  Nr.  18.  S.  251. 
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soll  mit  Hilfe  des  Indikators  genau  die  äquivalente  Menge  der  Säure  ge- 
funden werden.  Nur  bei  starken  Säuren  und  Basen  ist  aber  der  Äquiva- 
lenzpunkt mit  dem  Neutralitätspunkt  identisch.  Die  Reaktion  der  Lösung 
eines  chemisch  neutralen  Salzes  ist  nur  dann  neutral  wenn  Säure  und 
Base  gleiche  Dissoziationskonstante  besitzen.  Überwiegt  die  Dissoziations- 
konstante der  Säure,  erteilt  das  chemisch  neutrale  Salz  der  Lösung  eine 
saure  Reaktion,  überwiegt  die  Dissoziationskonstante  der  Base,  erteilt  es 
dem  Wasser  eine  basische  Reaktion.  Kennen  wir  die  Dissoziationskonstanten 
von  Säure  und  Base,  können  wir  ftlr  jede  Konzentration  der  Salzlösung 
den  dazu  gehSrigen  H  +  lonengehalt  berechnen. 

Titrieren  wir  z.  B.  Borsäure  mit  Natronlauge,  so  können   wir  den 

H  +  lonengeludt  einer  jr—^  Natriummetaboratlösung  rechnerisch   ermitteln. 

k -^Wasser 

Die  Hydrolvsenkonstante  des  NaBOa:    K  =  r-pr- ,  k-Wasser  = 

k-Säure 

=  1-2  X  10-2«  (25«  C),  k-Borsäure  =  1-7  X  10-"  (25«j. 

^  _  a«c       a  =  Hydrolysengrad 

""  1 — a      c  =  molekulare   Konzentration  der  Salzlösung   ig  im  cw»!). 


CoH  =  ff.c.       a  = 


l/l  k-Wasser  p        __|/k -Wasser 

f  c  k- Säure  ^^~  "  \  ^Säüre" 


oderCH.  =  ^  =  |//'^^^-^'^^  CH.  =  L/i^ 


lO-'M .  7  X  10-*" 


10-* 

Ch+.=  1  .4  X  10~".  Wir  suchen  daher  bei  Titration  von  Borsäure  einen 
Indikator,  welcher  bei  Ch=1x10""  eine  möglichst  scharfe  Farben- 
änderung erleidet  Wir  brauchen  daher  eine  Tabelle,  welche  die  Farben- 
änderungen der  Indikatoren  bei  allen  möglichen  H  +  lonenkonzentrationen 
in  wässeriger  Lösung  angeben.  Eine  solche  Tabelle  von  Salm  und  Frieden- 
thal  möge  hier  ihre  Stelle  finden,  sie  erlaubt  (Abwesenheit  von  Neben- 
reaktion vorausgesetzt)  für  jede  Titration  den  geeigneten  Indikator  her- 
auszufinden. Eine  Prüfung  der  Indikatoren  auf  Salzempfindlichkeit  wird 
nach  den  Untersuchungen  von  Michaelis  und  Rona  der  Wahl  eines  der 
geeigneten  Indikatoren  voranzugehen  haben. 

Die  Farben  der  Tabellen  Ix^ziehen  sich  auf  Färbungen   der  Normal- 
stufcn  nach  Friedenthal. 
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Bestimmung  des  SäurebindungsvermOgens  und  des  Basen- 
bindungsvermögens tierischer  und  pflanzlicher  Flüssigkeiten 

durch  Titration. 

Nur  ein  Teil  der  im  Innern  von  Pflanzen  und  Tieren  abgesonderten 
Flüssigkeiten  weicht  im  H+Ionengehalt  merklich  vom  Neutralitätspunkte 

H+ 

-— — -  =  1  ab;  ein  großer  Teil  der  Flüssigkeiten  besitzt  nicht  nur  eine 
öii 

Reaktion,  welche  dem  Neutralitätspunkt  naheliegt,  sondern  außerdem  noch 
eine  für  die  Organismen  hochwichtige  Resistenz  gegen  Reaktionsverschie- 
bung, welche  es  verhindert,  daß  ein  geringer  Zusatz  von  Säuren  oder 
Basen  den  H  +  lonengehalt  der  Flüssigkeiten  stark  verändert  Fügen  wir 
eine  starke  Säure  zu  Blutserum  in  nicht  allzu  großen  Mengen,  so  beobachten 
wir  nur  eine  ganz  geringe  Reaktionsverschiebung,  während  in  reinem 
Wasser  ein  ganz  minimaler  Zusatz  starker  Säure  den  H  +  lonengehalt  um 
viele  Zehnerpotenzen  steigert.  Setzen  wir  Basen  zu  Serum,  so  beobachten 
wir  eine  ähnliche  Erscheinung,  wenn  auch  die  Resistenz  gegen  Säurever- 
schiebung beim  Blutserum  sehr  viel  größer  ist  als  die  Resistenz  gegen 
Basenverschiebung.  Mit  Hilfe  der  Titration  mit  starker  Lauge  KOH  und 
starker  Säure  HCl  können  wir  das  Säurebindungsvermögen  sowie  das 
Basenbindungsvermögen  tierischer  und  pflanzlicher  Flüssigkeiten  mit  Zu- 
hilfenahme geeigneter  Indikatoren  feststellen.  WiU  man  z.  B.  das  Säure- 
bindungsvermögen von  Harn  feststellen,  so  versetzt  man  ein  gemessenes 

Hamvolumen   mit  einem  gemessenen  Volum  3   Salzsäure  und  titriert 

n^i^  Jci^  KOH  den  Säureüberschuß  zurück  unter  Verwendung  von  Methyl- 
orange als  Indikator.  Wenn  die  Farbe  der  indikatorversetzten  Lösung  von 
Rosa  nach  Orange  umschlägt,  hört  man  mit  dem  Laugenzusatz  auf  und  er- 
sieht aus  der  Indikatorentabelle,  daß  jetzt  der  H  +  lonengehalt  im  Kubik- 
zentimeter — — ^  g  beträgt  l'Uter  Berücksichtigung  dieses  H+  lonengehaltes 

und  des  H  +  Gehaltes  der  zugesetzten  Salzsäure  ergibt  sich  die  Molenzahl 
im  Harn,  welche  imstande  ist,  starke  Säure  zu  binden,  als  Differenz  zwischen 
der  zugesetzten  und  der  experimentell  zurückbestimmten  Säuremenge.  Will 
man  das  Basenbindungsvermögen  desselben  Harnes  bestimmen,  so  versetzt 

man  ein  gemessenes  Volum  Harn  mit  einem  gemessenen  Volum         ^KOH 

und   titriert  unter  Verwendung  von  a-Naphtolbenzoin  als    Indikator  mit 

—  Salzsäure  zurück  bis  ein  Farbenumschlag  von  grün  in  gelb  eintritt 


10 

Aus  der  Indikatorentabelle  ersehen  wir ,  daß  jetzt  der  H+  Gehalt  der  Lö- 
sung 10-^*  beträgt.  Unter  Berücksichtigung  dieses  H+  lonengehaltes  er- 
gibt sich  das  Basenbindungsvermögen  des  Harnes  aus  der  Differenz  zwischen 
den  Mengen  zugesetzter  und  experimentell  zurücktitrierter  Kalilauge.  Wir 
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lernen  auf  diese  Weise  den  Gehalt  einer  Flüssigkeit  an  Säuremolen  kennen, 
welche  nicht  an  starkes  Alkali  gebunden  waren,  und  an  Alkalimolen,  welche 
nicht  an  starke  Säure  gebunden  waren.  Wichtig  erscheint  es,  daß  die 
Indikatorentabelle  (bei  Abwesenheit  störender  Nebenreaktionen)  gestattet, 
den  H+ lonengehalt  der  Gesamtendlösung  mit  in  Rechnung  zu  ziehen  und 
den  Einfluß  der  Verdünnung  unschädlich  zu  machen.  Für  die  Wahl  eines  ge- 
eigneten Indikators  kommt  allein  in  Betracht  der  Hydrolysengrad  des  chemisch 
neutralen  Salzes  einer  zu  titrierenden  Säure  oder  Base,  in  dem  die  Farben- 
änderung des  benutzten  Indikators  bei  dem  H  +  lonengehalt  des  chemischen 
Äquivalenzpunktes  erfolgen  soll 

Indikatoren  mit  sehr  scharfen  Farbänderungen  sind  Dimethylamido- 
azobenzol  Xeutrabrot,  Rosolsäure  und  Thymolphtalein.  Für  jede  Reaktions- 
stufe sind  Indikatoren,  welche  brauchbare  Titrationsresultate  liefern,  vor- 
handen. 

Kunstgriffe  bei  Titrationen. 

Die  Erkennung  des  Farbenumschlages  vieler  Indikatoren  wird  er- 
leichtert, wenn  man  gefärbte  Vergleichslösungen  (Standardlösungen)  von 
genau  bekanntem  H^Gehalt  zu  Hilfe  nimmt. 

Bei  manchen  Farbstoffen  hat  man  durch  Zusatz  gewisser  indifferenter 
Farbstoffe  störende  Nuancen  zu  beseitigen  gesucht.  Bei  Lakmoidlösungen 
kann  man  durch  Zusatz  von  Malachitgrün  einen  störenden  violetten  Farben- 
ton in  reines  Blau  vensandeln.  Bei  künstlicher  Meuchtung  lassen  einige 
Indikatoren,  wie  Phenolphtalein,  Methylorange,  Kongorot,  einen  Farbumschlag 
recht  wohl  erkennen,  andere  Farbenumschläge  verlieren  an  Schärfe. 
Man  kann  bei  stark  gefärbten  Flüssigkeiten  oft  mit  Vorteil  das  Spektro- 
skop zu  Hilfe  nehmen,  und  selbst  wenn  die  Indikatorfarbe  nicht  mit  bloßem 
Auge  zu  erkennen  ist,  aus  Absorptionsbändem  den  l'mschlag  des  benutzten 
Indikators  recht  genau  feststellen. 

Eine    Ausnahmestellung    unter    den    Indikatoren    nimmt    Jodeosin 

C,«  Hg  J,  ( )5  ein.  /C,  H,      (Y ^e  H  J,  ( )Hy  >     ^j^   Tetrajodfluorescein.    Man 

I  A^HJ,  OH       I 

verwendet  diesen  Indikator  in  ätherischer  Lösung  in  einem  Schüttelgefäß. 
Ein  sehr  gerin^'er  Säureül)erschiiß  läßt  die  anwesende  kleine  Jodeosinmenge 
in  den  Äther  üb4*r«rehen,  während  die  wasserige  Schicht  dann  nahezu  farb- 
los ers<-heint.  Selbst  stark  gefärbte  \\ässerige  Lösungen  lassen  sich  auf 
diese  Wf*ise  sehr  scharf  titrieren.  Nach  (ilaner  stellt  man  die  ätherische 
Jodeosinlösung  her,  indem  man  'J  y  lO-'y  gereinigten  und  bis  KX)"  ge- 
trockneten JfMleo^ins  in  UHH)  nn*  wasserhaltigen  Äthers  löst.  Der  Äther 
muß  durrh  Schütteln  mit  KOH  von  st«'ts  vorhandener  Säure  und  durch 
wiederholti'S  Schütteln  mit  Wasser  alsdann  von  Lauge  lK»freit  werden.  Er 
wird  ülwr  \Va<>er  aiifln^wahrt,  da  er  nur  wasserhaltig  Verwendung  findet 
Ikir^äun*  bildet  bei  <ieg«*nwart  von  (Jlyzerin  eine  starke  Säure, 
welche  sich  bequemer  titrieren  läßt  als  die  schwache  Borsäure. 
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Für  die  Titration  von  Aminosäuren,  welche  neben  den  Säuregruppen 
noch  die  basisch  reagierende  Aminogruppe  enthalten,  empfiehlt  Sörensen 
den  Zusatz  von  Formalin,  welches  die  Aminogruppen  mit  Beschlag  belegt, 
so  daß  die  Säuregruppen  allein  wirksam  bleiben  und  bequem  titriert 
werden  können. 

Anwendung  von  Titration  zu  Molekulargewichtsbestimmungen. 

Besitzt  eine  einheitliche,  der  Elementaranalvse  nach  unbekannte  Sub- 
stanz  ausgesprochen  saure  oder  basische  Eigenschaften,  so  gelingt  es  nach 

der  Formel  c  =  ^      leicht ,  durch  Titration    das  Molekulargewicht  (das 

theoretische)  festzustellen,  wenn  es  sich  um  einbasische  Säure  oder  ein- 
säurige  Base  handelt.  Bei  starken  Elektrolyten  erkennt  man  die  Einzahl 
der  dissoziierenden  Stellen  im  Molekül  daraus,  daJi  man  bei  Titration  mit 
verschiedenen  Indikatoren  scharfe  l'mscliläge  erhält,  während  mehrbasische 
Säuren  oder  mehrsäurige  Basen  der  verschiedenen  Stärke  der  Bindungen 
wegen  mit  verschiedenen  Indikatoren  verschiedene  Werte  für  die  Molekular- 
konzentration ergeben.  Mit  Hilfe  von  geeigneten  Titrationen  müßte  sich 
das  (theoretische)  Molekulargewicht  selbst  wasserkolloidaler  Säuren,  wie 
z.  B.  der  Nukleinsäuren,  feststellen  lassen,  wenn  nur  eine  Gruppe  im 
Molekül  die  anderen  erheblich  an  Dissoziationskraft  übertrifft  und  damit 
titrierbar  wird. 

Bestimmung  der  absoluten  Reaktion  von  Flüssigkeiten,  Bestimmung 
des  H+ lonengehaltes  mit  Hilfe  von  Gasketten. 

Als  sehr  genaue,  aber  leider  in  \ielen  Fällen  mit  Schwierigkeiten  in 
der  praktischen  Anwendung  verknüpfte  Methode  zur  Messung  des  H+ lonen- 
gehaltes tierischer  und  pflanzlicher  Sekrete  kommt  die  Messung  mit  Hilfe 
NemstsQher  Gasketten  vor  allem  in  Betracht.  Die  Nernstschen  Gasketten 
wurden  in  der  Physiologie  zuerst  angewendet  von  Bugarsky  und  Liebennann  i), 
später  in  allerdings  ungeeigneter  Form  von  Rudolf  Höber  zur  Bestimmung 
der  Reaktion  von  Harn  und  Blut.  Durch  Fortführung  von  Kohlensäure 
gelangte  Höber  anfangs  zu  falschen  Resultaten. 

Höbers  später  angegebene  Methode,  durch  Verwendung  von  Mischungen 
von  Kohlensäure  und  Wasserstoff  die  Fortführung  von  CO,  zu  verhindern,  ist 
nur  anwendbar  auf  Hüssigkeiten,  deren  COa-Tension  man  genau  kennt  und 
auch  dann  praktisch  ungeeignet,  tarkas  verwandte  wohl  zuerst  die  Nermt- 
sehen  Gasketten  in  einer  physiologisch  brauchbaren  Form,  welche  bei 
genauer  Innehaltung  der  Vorschriften  zu  einwandfreien  Messungen  führt. 
Allerdings  wird  man  gut  dai-an  tun,  durch  eine  zweite  Methode,  wo  es 
möglich,  die  erhaltenen  Resultate  zu  kontrollieren,  um  Irrtümer  um 
ganze  Zehnerpotenzen  des   H+ lonengehaltes  zu  vermeiden.   Die  Methode 


')  über   das  Bindungsvermögeu    eiweißartiger  Körper   für    Salzsäure,   Natrium- 
hydroxyd und  Kochsalz.  Pflügers  Archiv.  Bd.  72.  S.  56  (1898). 
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der  Messung  des  H+Ionengehaltes  von  Lösungen  mit  Hilfe  von  Gasketten 
kann  in  günstigen  Fällen  Abweichungen  von  den  theoretisch  erforderlichen 
Werten  ergeben,  die  OP/o  i^icht  überschreiten.  Die  Genauigkeit  ist  also 
eine  sehr  große. 

Prinzip  der  EonzentrationBketten.  V 

Bringt  man  eine  mit  Platinschwarz  überzogene,  mit  Wasserstoff  ge- 
sättigte Platinelektrode  in  eine  wässerige  Lösung,  so  besteht  eine  Neigung 
des  Wasserstoffes,  in  lonenform  (H+)  in  Lösung  zu  gehem  Die  Kraft,  mit 
welcher  dies  geschieht,  ^ird  als  elektrolytische  Lösungstension  oder  als 
elektrolytischer  Lösungsdruck  bezeichnet.  In  jeder  wässerigen  Lösung 
befindet  sich  Wasserstoff  in  lonenform,  und  jeder  Konzentration  an 
H+ Ionen  kommt  in  einer  Lösung  ein  bestimmter  Lösungsdruck  zu,  der 
identisch  ist  mit  dem  osmotischen  Druck  dieser  lonenkonzentration.  Taucht 
man  eine  Wasserstoffelektrode  in  eine  Lösung,  deren  osmotischer  Druck 
von  H+ Ionen  herrührend  gleich  dem  Lösungsdruck  ist,  so  bleiben  Lösung 
und  Elektrode  unveri^ndert,  taucht  man  die  Elektrode  in  eine  Lösung  von 
geringerer  H+ lonenspannung ,  so  gehen  H+ Ionen  aus  der  Wasserstoff- 
elektrode in  die  Lösung;  taucht  man  die  Elektrode  in  eine  Lösung  von 
geringerem  H+  lonendruck,  so  gehen  H+  Ionen  aus  der  Lösung  in  die  Elek- 
trode. Gehen  Wasserstoffionen  in  die  Lösung,  so  bringen  sie  positive 
Elektrizität  in  die  Lösung  und  die  Wasserstoffelektrode  bekommt  eine  ent- 
sprechende negative  Ladung,  schlagen  sich  dagegen  !!■*- Ionen  auf  der 
Elektrode  aus  der  Lösung  nieder,  so  ladet  sich  die  Elektrode  positiv, 
während  die  anstoßende  Flüssigkeitsgrenzschicht  eine  negative  Ladung 
annimmt  (Fig.  535  und  536). 

Verbindet  man  jetzt  die  beiden  Lösungen  durch  ein  Glasrohr  gefüllt 
mit  Lösung  A  und  die  beiden  Elektroden  durch  einen  Draht,  so  entsteht 
ein  elektrischer  Strom,  welcher  im  Schließungsdraht  von  B  nach  A  gerichtet 
ist  und  so  lange  anhält,  bis  die  H+  Konzentration  der  Lösungen  in  beiden 
Gefäßen  gleich  geworden  ist 

Die  Spannung  an  den  beiden  Elektroden  hängt  ab  von  dem  Kon- 
zentrationsunterschied der  beiden  Lösungen ,  so  daß  wir  die  Konzentration 
einer  der  beiden  Lösungen  bestimmen  können ,  wenn  wir  den  Spannungs- 
unterschied der  l)eiden  Wasserstoffelektroden  und  die  eine  der  beiden 
Konzentrationen  kennen.  Verwenden  wir  eine  Lösung  von  genau  bekanntem 

H+ lonengehalt,  z.B.  eine  -r^r-^  HCl-Lösung,  als  Standardlösung,  so  benö- 
tigen wir  nur  einer  Messung  der  elektromotorischen  Kraft,  um  die  H+  lonen- 
konzentration einer  zweiten  Lösung  zu  bestimmen  nach  der  Formel: 

E  =  ()(K)02Tlg^'^°"'!°/"f. 
Volt  c  verdünnt. 


M  l  ntcr  Bonutzung  von  Hamburger ,  11.  S.  S32. 
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Nach  dieser  Formel  können  wir  aus  den  Übrigen  Grölien  berechnen 
entweder  die  Spannung  der  Kette  oder  die  Konzentration  der  stärkeren 
Lösung  oder  der  schwächeren  Lösung  oder  schließhch  die  absolut«  Tempe- 
ratur. Weil  die  Rechnung  mit  Logarithmen  nicht  immer  bequem  ist,  hat 


Verfasser  eine  Kune  gezeichnet  und  reproduzieren  lassen,  welche  gestattet, 

bei  Verwendung  von—- — -  HCl  in  -j-; —  Kochsalzlösung  als  Standardlösung 

für  jede  Spannung  die  dazugehörige  H+  lonenkonzentration  unmittelbar 
abzulesen.  {Die  Kun-en  sind  zu  haben  bei  den  Verein.  Fabrik.  1  Labora- 
toriumshedarf.  Berlin  N.,  SchamhorststraUe  22.) 

Kine  Iterechnung  des  Kontaktpotentiales  an  der  Berilhrungsgrenze 
der  beiden  Lösungen  erübrigt  sich,  wenn]  man  nach  Xernst  durch  Zusatz 
eines  indifferenten  Elektrolyten,  z.B.  NaCl,  in  größeren  Mengen  zu  beiden 
Lösungen  den  Wert  des  Beruh  nmgspotentiales  auf  eine  praktisch  zu  ver- 
naclilässigende  ('ruße  herabdrUckt.  Man    kann  das  Kontaktpotential  auch 


dun-h  Zwischenschalten  einer  konzentrierten  Chlorkaliunilösung  sehr  herab- 
driickeu.  Nur  wenn  die  chemische  Zusammensetzung  beider  Lösongeo  bereits 
genau  bekannt  ist.  kann  man  das  Kontaktpolential  berechnen  nach  der 
Formel: 
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AAAtu- 
frruiaiaf 


T7  TT    ^  w      A-Kation — A-Anion       _  ^^^^  ^ ,     c  konzentriert 

E-Kontakt  =  .  rr  x-       .  4   >   ■      x  00002 T log j- — ^ 

A-Kation  +  A-Anion  e  verdünnt 

In  dieser  Formel  bedeuten  A-Kation  und  A-Anion  die  Wanderungsge- 
schwindigkeiten des  Kations  und  des  Anions  bei  der  Temperatur  T. 

Bei  tierischen  und  pflanzlichen  Flüssigkeiten  lassen  sich  die  Kontaktr 
Potentiale  nicht  voraus  berechnen  der  unbekannten  Zusammensetzung  wegen. 

Bestimmung  der  elektromotorischen  Kraft  einer  Kette  nach 
dem  Kompensationsverfahren  von  Poggendorff. 

Das  Prinzip  der  Poggendorffschen  Kompensationsmethode  besteht 
darin,  der  zu  messenden  elektromotorischen  Kraft  (E)  eine  bekannte  elektro- 
motorische Kraft  (Ej)  ent-  ^ 
gegenzusenden  und  den 
Widerstand  der  gemein- 
samen Strecke  so  lange 
zu  verändern,  bis  ein  ein- 
geschaltetes Galvanoskop 
die  Abwesenheit  eines  meß- 
baren elektrischen  Stromes 
im  Galvanoskopkreis  an- 
zeigt 

Zwei  Ströme  werden 
gegeneinander  geschaltet 
wenn  man  zwei  gleich- 
namige Pole  miteinander 
verbindet 

Zur  Ausführungeiner 
Spannungsmessung  ver- 
bindet man  einen  Akkumulator  (4  Volt )  mit  den  beiden  Enden  einer  Meßbrücke. 
Die  zu  messende  Kette  verbindet  man  einerseiti^  mit  einem  ffalvana<(kop, 
andrerseits  mit  einem  Ende  der  Meßbrficke,  und  zwar  den  po<ritiven  PfJ  der 
Gaskette  mit  dem  Meßbrttckenende,  weichest  mit  dem  positiven  Akkumo- 
latorpol  verbunden  ist.  und  verbindet  scUießlirh  das  f rahranoskop  mit  dem 
Schleifkontakt   d^r   Meßbrücke  TRheficboni  >.     ?>   verhält   siirb.   wenn   da« 


=i^ 


GaltHgncseop 


GasJt^ii0 


FiR  S',7. 


*\  —  r#  \  ~r~9f' 
-1 1# 


Ex         \  (' 
Galvanoskop  auf  Null  bleibt  ^  =  '-r-r-y  also 

EA        A  l# 

Bei  Au^fühmnjr   ^Iner  >pannunsrjim^^'»wnir  wht    man  znn^chsl  d#^ 

Akkumulator,    indem   man   an  SteBe  der  GaskHtf^   ein  jreprtifteÄ  Normal- 

element  srhah^t    liann    tritt    Nollstellnnsr   ^le.s    Galvan#>^kops    ein.    wenn 

E  \     \  I* 
Ea  =       \t     *  '"^     ^^\i  iW^ndijnmjf  der  >pannnnjr?*m^:4Tinsr  d^r  Ga*- 

kette  eicht   man  den  .Xkknmnlator  von  n^nem.  nm  ^\th  m  ö^i^^rzeiiiren,  daß 
während  de^  Ver^otbe?«,   der  ^   .^tondenlaiur  dauert   keine  Verändemnr 
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Strecke  jeden  beliebigen  Wert  erreicht,  bis  Kompensation  erzielt  ist  Der 
konstante  Gesamtwiderstand  der  beiden  Kästen  entspricht  alsdann  der 
ganzen  Meßbrückendrahtlänge,  während  der  Widerstand  des  Kastens  auf 
der  gemeinsamen  Strecke  der  Teillänge  des  Drahtes  bis  zum  Schleifkon- 
takt AC  entspricht.  Noch  bequemer  sind  die  Stemen«schen  Präzisions- 
kurbelwiderstände,  bei  denen  man  nur  eine  Kurbel  zu  bewegen  braucht, 
bis  das  Galvanoskop  stromlos  ist.  Die  Apparate  besitzen  in  ihrem  Innern 
ein  sehr  genaues  Normalelement. 


Aufbau  der  Gaskette. 

Die  Gefäße  für  die  Gaskette  kann  sich  ein  jeder  leicht  selber  in 
zweckmäßiger  Form  anfertigen,  indem  er  zwei  in  U-Form  gebogene  Röhn»n 
von  Jenenser  Glas  an  einem  bleibeschwerten  Brettchen  befestigt  Die  Weite 
der  Röhren  betrage  etwa  1 — 2  cm.  Man  verschheßt  die  beiden  Röhrchen 
mit  zwei  Gummistopfen,  deren  Boden  paraffiniert  ist.  Diese  Gummistopfen 
werden  von  zwei  engen  (ilasröhren  durchbohrt,  die  mit  Quecksilber  gefüllt, 
sind  und  am  unteren  Ende  zwei  kleine  Platinbleche  mit  im  Glasrohr  ein- 
geschmolzenem Platinzuführungsdraht  zum  Quecksilber  tragen.  Die  Bleche 
brauchen  nicht  mehr  als  1  cm*  Oberfläche  zu  besitzen  und  müssen  vor 
Anstellung  der  Versuche  wie  für  Leitfähigkeitsmessungen  mit  Lummer- 
Kurlbaumscher  Platinierungsflüssigkeit  platiniert  und  durch  Elektrolyse 
gereinigt  werden.  Sehr  zweckmäßig  bewahrt  man  die  platinierten  Elek- 
troden in  einer  gut  verschlossenen  Flasche  voll  wasserstoffgesättigtem  Leit- 
fähigkeitswasser auf.  Die  Verbindung  zwischen  beiden  U-Röhren  besorgt 
ein  U-förmiger  Hahn  aus  (Jlasrohr  mit  reinem  BaumwoUfaden  gefüllt  und 
mit  konzentrierter  C'hlomatriumlösung  getränkt.  Man  kann  die  BaumwoU- 
faden auch  sehr  zweckniäßig  mit  Kochsalzlösung  tränken. 

Als    Standardlösungen    dienen    eine    Lösung    von  ^^     H  Cl    in 

37-  NaCl  und  eine  Lösung  von  ,.   .  HCl  in  -777- r  NaCL  Werden  beide 


10-»  "^         10-« lü  * 

gegeneinander  geschaltet,  so  muß  die  Messung  der  elektromotorischen  Kraft 
bei  l{)^  C  OOoTT  Volt  ergeben.  Die  gleiche  Ap.zahl  Volt  muß  die  Schaltung 

einer  Lösung  von  0103 xlO"»  HCl  in  -j^  NaCl  gegen  die -rj^-^-  HCl 


10-*  —  °^  10 


^^  "TTwr  ^*'^^'l  ergeben. 


Wasserstoff  für  Gaskettanmessimgeii. 

EiiH'  LMoDr  Zahl  von  Störungen  bei  (Jaskettenmessung  fand  Verfasser 
venniiMlcii,  als  w  dix/M  überging,  statt  in  der  üblichen  Weise  Wasserstoff 
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aus  arsenfreiem  Zink  in  saurer  Lösung  zu  bereiten,  Aluminiumblech  in 
Kalilauge  zur  Wasserstoffbereitung  zu  benutzen.  Der  vom  Aluminium  ge- 
bildete Wasserstoff  scheint  bedeutend  reiner  zu  sein  als  der  vom  Zink 
bereitete  und  bedarf  nur  der  Zwischenschaltung  einer  W^aschflasche  mit 
Wasser.  Komprimierter  Wasserstoff,  aus  Bomben  (durch  Elektrolyse  herge- 
stellt) erwies  sich  ebenfalls  brauchbarer  als  Wasserstoff  mit  Zink  bereitet 
Gemenge  von  Wasserstoff  und  Kohlensäure  zu  benutzen  nach  einem 
Vorschlage  von  R,  Höber  möchte  Verfasser  dringend  widerraten.  Die  Fort- 
führung von  Gasen  wird  vermieden,  indem  der  Wasserstoff  in  das  mit 
paraffinicrtem  Gummistopfen  verschlossene  U-Rohr  eingeleitet  wird,  bis 
die  Elektroden  kaum  noch  mit  Flüssigkeit  bedeckt  sind.  Resorbiert  der 
Platinmohr  allen  Wasserstoff,  so  wird  soviel  W^asserstoff  nachgeleitet, 
daß  die  Elektroden  während  der  Messung  mit  der  Flüssigkeit  im  U-Rohr 
sich  berühren.  Je  dünner  das  Platinblech  der  Elektrode,  desto  rascher 
erfolgt  die  Sättigung  mit  Wasserstoff  und  damit  die  Erreichung  des 
richtigen  Endzustandes  der  Kette.  Nach  einer  Stunde  ist  gewöhnlich  die 
zusammengesetzte  Kette  zur  Messung  brauchbar. 


Gefäße  für  Gaskettenmessung. 

Gefäße  für  Gaskettenmessung  verfertigt  man  zweckmäßig  aus  Jenenser 
Glas,  da  auch  starke  Laugen  zur  Verwendung  kommen,  welche  gewöhnliche 
Gläser  stark  angreifen,  v.  Bohrer  hat  zur  Benutzung  geringer  Flüssigkeits- 
mengen Gefäße  mit  Elektroden  angegeben,  welche  gestatten,  mit  2  cm» 
Flüssigkeit  eine  Reaktionsmessung  auszuführen.  Das  Arbeiten  mit  so  kleinen 
Flüssigkeitsmengen  erfordert  natürlich  eine  große  Sorgfalt  und  einiges 
experimentelles  Geschick. 


Messung  der  Reaktion  einer  Flüssigkeit  mit  Hilfe  von  Gasketten. 

Man  benötigt  zur  Ausführung  einer  Reaktionsmessung  (H  +  Ionen- 
messung)  mit  Hilfe  von  Gasketten  folgender  Apparate: 

1  Akkumulator  von  4  Volt  Spannung  und  großer  Kapazität. 

1  Normalwestonelement  mit  Prüfungsschein. 

2  Sie7nenssQhQ  Widerstandskästen  von  10.000  bis  0*1  Ohm  oder  einen 
Kurbelrheostaten.  Zur  Not  kann  man  auch  mit  einem  genau  geeichten 
Saitenrheochord  die  Messungen  ausführen. 

8  U-Gefäße  aus  Jenenser  Glas  auf  Bleibrett  mit  Gummistopfen  und 
Platinelektroden.  2  U-Rohre  mit  Baumwollfäden. 

Lummer-Kurlbaumsche  Platinierungsflüssigkeit 
2  platte  Platinelektroden. 

-7— r-  (Liternoimal-)  Kochsalzlös.  (etwa  1  /),  -:r^  r  (Literzehntebiormal-) 
10~'  10~* 
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Salzsäure  gelöst  in  -tttt,  Kochsalzlösung.  (Literhundertstelnormal-) 

Salzsäure  gelöst  in  -r?r-r  Kochsalzlösung,   j-r-r-  (Litertausendstelnormal-) 

lO""'  10~' 

Salzsäure  gelöst  in  -^r — -  Kochsalzlösung. 

1  Wasserstoffentwicklungsapparat.  Aluminium  in  Kalilauge  mit  einer 
Wasserwaschflasche. 

1  Thermostat  zum  Versenken  der  Elektrodengefäße  mit  geprüftem 
Thermometer  mit  Zehntelgradteilung. 

1  Kurve  zum  Ablesen  der  H+  lonenkonzentration  bei  einer  gemessenen 
Spannung. 

1  Ostwaldsches  Kapillarelektrometer.  Einen  Verzweigungs- 
kasten für  das  Elektrometer. 

Hat  man  alle  Apparate  und  Lösungen  auf  Fehlerfreiheit  geprüft,  so  füllt  man 
eines  der  Elektrodengefäße  mit  der  .   H  Cl  nach  Paraffinieren  des  inneren 


Bodens  des  Gummistopfens,  so  daß  keine  Luft  zwischen  Gummistopfen  und 
Lösung  bleibt,  in  der  gleichen  Weise  ftUlt  man  das  zweite  Elektrodengefäß 

mit  H  CL  Die  beiden  U-Röhren  mit  Baumwollfäden  tränkt  man  unter 

wiederholtem  Auspressen  der  Fäden  mit  der  —r-,^- Kochsalzlösung.  Zu  der 
zu  untersuchenden  Flüssigkeit  setzt  man  soviel  Kochsalz  in  Substanz,  daß 
die  Lösung  — pclt  fach  normal  für  Kochsalz  wird.    Bei  vielen   tierischen 

Flüssigkeiten  kann  man  darauf  rechnen,  daß  sie  Kochsalzgehalt  be- 

sitzen. Jetzt  leitet  man  in  alle  drei  Elektrodengefäße  gewaschenen  Wasserstoff 
aus  Aluminium,  bis  die  (Elektroden  die  Flüssigkeit  nicht  mehr  berühren 
und  versenkt  das  Brett  mit  den  drei  (Jefäßen  in  den  Wasserthermostaten. 
Nach  einiger  Zeit  wird  ein  Teil  des  Wasserstoffes  von  dem  Platinmohr 
absorbiert  sein  und  die  Elektroden  mit  den  Flüssigkeiten  in  Ikrührung  stehen. 
Man  leite  soviel  Wasserstoff  nach,  daß  cbini  die  Kante  der  Elektrode  in  die 
Flüssigkeit  eintaucht  Jetzt  eicht  man  in  der  oben  beschriebenen  Weise 
den  Akkumulator  mit  dem  Normalwcstonelement  und  ersetzt  alsdann  in 
der   Anordnung    das    Normalelement     durch    zwei    der    PElektrodengefäße 

mit  V7._^  und        -  HCl  in        ^  K(M*lisalzlösung.    Kur/  vor  der  Messung 

taucht  man  ein  r-Uohr  mit  den  Baiimwollfäden  in  die  beiden  Elek- 
trodentrefaß«*  als  Verbindiinjrsrolir  und  mißt  die  elektromotorische  Kraft 
der  Gask(»tti*.  Nach  j«Ml<»r  Mcssunj^  '  «•ntfernt  man  das  Verbindungs- 
rohr aus  «l«Mi  P>ktrodfnf:<*f;lß<*n  und  srnkt  es  kurz  vor  jeder  Messung 
wieiler  i»in. 
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Mißt  man  bei  25»  im  Thermostaten,  so  ergibt  die  Kette  richtige  Werte, 
wenn  die  Spannung  00596  Volt  beträgt.  Mißt  man  bei  38^  was  bei  tieri- 
schen Flüssigkeiten  vorzuziehen  ist,  aber  leichter  zu  Messungsfehlem  Ver- 
anlassung gibt,  so  muß  die  Spannung  einer  Kette  von  einer  Zehnerpotenz 
H -^^  lonenunterschied  0*0622  Volt  betragen.  Hat  man  dieses  Resultat  mit 
den  Standardlösungen  bis  auf  l^o  erreicht,  so  taucht  man  jetzt  das  zweite 
U-Ilohr  mit  Fäden  einerseits  in  die  zu  messende  Flüssigkeit,   andrerseits 

in  die  ,  ^   »  H  Cl.    Jetzt  mißt  man  die  Spannung  dieser  Kette  etwa  4mal  in 

Pausen  von  je  5  Minuten  und  entnimmt  den  H  +  lonengehalt  der  zu  messen- 
den Lösung  aus  der  vorgedruckten  Kurve.  Will  man  sehr  vorsichtig  ver- 
fahren, so  schaltet  man  jetzt  das  Verbindungsrohr  gegen  die         ^  Salzsäure 

und  berechnet  den   H  +  lonengehalt  nach  der  Formel  E-Volt  =  00002 T 

c  konzentriert 

log -^z — I — •  I^ÄS  Resultat  muß  innerhalb  2Vo  init  dem  vorigen  über- 

V  verdünnt  ' 

einstimmen. 

I^i  auftretenden  Schwierigkeiten  während  der  Messung  und  bei  Berech- 
nung unmöglicher  Spannungen  fülle  man  sämtliche  Gefäße  von  neuem  mit 
den  angegebenen  Lösungen.  Eine  Messung  der  H  +  lonenkonzentration  mit 
Gasketten  läßt  sich  nicht  extemporieren,  sondern  erfordert  für  die  Her- 
steUung  der  Lösungen  eine  mehrtägige  Vorbereitung.  Lst  alles  Nötige 
bereits  geprüft  und  vorrätig,  so  kann  man  in  wenigen  Stunden  eine  Reihe 
von  Messungen  durchführen.  Mit  Hilfe  von  Gaskettenmessungen  lassen  sich 
sehr  genaue  Messungen  des  Dissoziationsgrades  und  des  Hydrolysengrades 
von  Elektrolyten  ausführen  nach  der  Formel  Ch+  =  » .  c.  Verfasser  fand 
selbst  in  i*echt  konzentrierten  Laugen  noch  Übereinstimmung  der  aus  Leit- 
fähigkeitsmessungen und  der  aus  Gaskettenmessungen  berechneten  Disso- 
ziationsgrade und  benutzte  die  Gaskettenmessungen  zur  Eichung  der 
Standanilösungen  vom  genau  bekannten  H  +  lonengehalt  für  die  Indikatoren- 
meßmethode sowie  zur  Bestätigung  seiner  mit  Indikatoren  ausgeführten 
Messungen  über  die  annähernde  Neutralität  zahlreicher  tierischer  Flüssig- 
keiten. (^Mitgeteilt  auf  der  Naturforschenersammlung  zu  Cassel.  1903.) 


Bestimmung  der  Reaktion  von  Lösungen  (des  H+Ionengehaltes) 

mit  Hilfe  von  Indikatoren. 

Sehr  viel  betjuemer  als  die  Messung  mit  Gasketten  und  in  vielen 
Fällen  ausreichend  genau  ist  die  Messung  des  H*  lonengehaltes  wässeriger 
Lösungen  mit  Hilfe  von  Inilikatoren.  Leider  ist  die  Methode  aber  nicht  in 
allen  Fällen  ohne  KontroUe  anwendbar,  weil  die  Indikatorenfarbe  nicht 
immer,  wie  es  erforderlich  wäre,  allein  vom  H*  lonenirehalt  abhänsrt.  son- 
dem  NelHMireaktionen  stattfinden  können.  Die  Indikatoren  sind  nicht,  wie 
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und  die  Färbung  solcher  Lösungen  von  bekanntem  H  + Gehalt  nach  Zu- 
satz genau  gemessener  Indikatonnengen  kolorimetrisch  vergleichen  mit 
der  Färbung  der  zu  prüfenden  Flüssigkeit  Die  Lösungen  wurden 
wiederholt  mit  Gasketten  auf  ihren  H  + Gehalt  kontrolliert  und  können 
ohne  weitere  Nachprüfung  aus  den  angegebenen  Reagenzien  reproduziert 
werden. 

Die  stärkste  bekannte  H  + Lösung  (wässerige)  ist  eine  5*873io_jn- 
Salpetersäure  vom  spezifischen    Gewicht  1*1946.    Leitfähigkeitsmessungen 

ergaben    bei    18®  K  =  9819  x  10^*,    daher   bestimmt    sich    a  z=  - — 

133*1 
=    .-r*—^^^rK  =  0*354.  Der  H  +  lonengehalt  berechnet  sich,  die  Richtigkeit 
314  +  62*0  ^  "^ 

dieses  Dissoziationsgrades  vorausgesetzt,  zu  or .  c  =  0*354  x  5*873  a_  lo  -  3  = 

=2*08xlO-*nH  +  Ion.  Mit  Gaskettenmessung  gelang  es  Verfasser  nicht, 

in  dieser  Lösung  den  Dissoziationsgrad  zu  kontrollieren,    ebensowenig  in 

stärkster  Salzsäure. 

Der  schwächste  H  +  (^halt  einer  wässerigen  Lösung  findet  sich  in 
einer  Kalilauge,  die  6*744  x  10" *n  ist  vom   spezifischen  Gewicht  1*288. 

Setzen  wir  wieder  vorläufig  or  =  .  -  =  7^, — Trr^  =  0*338,  so  berechnet 

^         Aoo        174  -h  64*o 

sich  CoH  -  =  a,c  =  0*338  x  6*74  x  10  -  ^  =  2*28  X  10  - » n  (.)H-.  Natron- 
lauge von  gleicher  Molkonzentration  enthalt  sehr  viel  weniger  OH—  als 
Kalilauge,  denn  der  OH -Gehalt  der  bestleitenden  Natronlauge  berechnet 
sich  zu  1*59  X  10-»n()H, 

Der  H  +  lonengehalt  schwankt  nach  obigen  Feststellungen  in  wässe- 
riger Lösung  von  rund  2  x  10-'nH+  in  der  konzentriertesten  Säure  bis 
rund  5  x  lO^^^nH  +  in  der  stärksten  Lauge.  Wir  müssen  daher  17  Stufen 
bilden,  um  mit  Hilfe  der  Indikatoren  wie  auf  einer  bequemen  Treppe  durch 
das  Gebiet  aller  überhaupt  möglichen  Reaktionen  zu  steigen. 

Als  Stufe    A     bezeichne  ich  eine  Lösung  von 

2  x  10-3nH  +  Ion(6*034  x  10"  »n  HCl) 

Als  Stufe     B     bezeichne  ich  eine  Lösung  von 

1  X  lO-'nH  +  Ion  (1*35  x  10"  ^n  HCl) 

Als  Stufe        I  bezeichne  ich  eine  Lösung  von 

1  X  10-*nH  +  Ion  (0*103  x  10"  »n  HCl) 

Als  Stufe      II  bezeichne  ich  eine  Lösung  von 

1  X  lO-'^nH  +  Ion  (0*01007  x  10"  »n  HCl) 

Als  Stufe     III  bezeichne  ich  eine  Lösung  von 

1  X  10-«nH  +  Ion  (0*001  x  lO-n'HCl) 

Als  Stufe     l\  bezeichne  ich  eine  Lösung  von 

1  X  10- "  n  H  +  Ion  (00001  x  10"  > n  HCl) 
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Als  Stufe      Y  bezeichne  ich  eine  Lösung  von 

1  X  10-»nH  +  Ion  (0-00001  x  10-«nHCl) 

Als  Stufe     VI  bezeichne  ich  eine  Lösung  von 

850  cm»  -jr^NaHjPO«  (A) 
lxl0-»nH  +  Ion  ""„*    ,,    *      *      ' 

+ 150  cm«  -ij^  Na,  H  PO«  (B) 

Als  Stufe   Ml  bezeichne  ich  eine  Lösung  von 

1  X  10-"nH  +  Ion  ^^'^'  ^^""^  ^^L 
IX  w       nn    lon  +550^,,  Lösung  (B) 

Als  Stufe  VIII  bezeichne  ich  eine  Lösung  von 

TT  ,  ^      50  cm»  Lösung  (A) 
1  X  10-«'nH  +  Ion  +950^».,  Lösung  (B) 

Als  Stufe     IX  bezeichne  ich  eine  Lösung  von 

1  X  10-^*nH  +  Ion  Lösung  B  i^^Na^HPO^ 

Als  Stufe       X  bezeichne  ich  eine  Lösung  von 

1  X  10-i3nH  +  Ion  (O-OOOOl  x  lO-^nKOH) 

Als  Stufe     XI  bezeichne  ich  eine  Lösung  von 

1  X  10-"nH  +  Ion  (00001  x  10->nKOH) 

Als  Stufe    XII  bezeichne  ich  eine  Lösung  von 

1  X  10-"nH  +  Ion  (0001  x  10" «n  KUH) 

Als  Stufe  XUI  bezeiehne  ich  eine  Lösung  von 

1  x  10-"nH  +  Ion  (0104  x  10-»nK()H) 

Als  Stufe  XIV  bezeichne  ich  eine  Lösung  von 

1  X  10-i^nH^Ion  (138  x  10-»nK()H) 

Als  Stufe    XV  bezeichne  ich  eine  Lösung  von 

o  X  10-i»nH  +  Ion  (3*8  x  lO-'nKOH). 

Die  Stufen  in  der  Nähe  des  Xeutralpunktes  wurden  nicht  mehr  durch 
Verdünnung  der  stärkeren  bereitet,  weil  bei  den  minimalen  Konzentra- 
tionen kleine  Verunreinigungen  grobe  Störungen  und  Fehler  verursachen 
würden,  sondern  es  wurden  haltbare  Lösungen  von  mit  (iasketten  kontrol- 
liertem H  +  Oehalt  hergestellt  durch  Vermischen  von  starkem  und  basischem 
Alkaliphosphat.  Die  wässerige  Lösung  des  Xa  Hj  PO^  reagiert  schwach 
sauer  infolge  von  Abspaltung  von  H  + Ionen. 


NaHjPO,    ~  ^  Xa  +  H,P()r 
H.PO,-    JZI^  H+-f  HPO, 


36» 


564  H.  Friedenthal. 

Die  wässerige  Lösung  des  Noj  H  PO*  reagiert  durch  Hydrolyse  sehwach 
alkalisch 

Na^  H  PO,  ±=>:  2  Na+  +  H  PO4  = 
H  PO,  =  +  Hg  0  :^ — >^  H,  PO,-  +  OH- 

lu  einer  10~'  Normallösuiig  von  NaHjPO^  beträgt  bei  18 — 19®  C 
der  H+Ionengehalt  1 .  10"®  n  H+  die  der  10~*  n  Na^  H  PO^-Lösung 
1  X  10"^^nH+.  Die  für  den  Biochemiker  wichtigsten  Stufen  in  der  Nähe 
des  Ncutralpunktes  sind  so  reich  an  Salz,  daß  Fehler,  bedingt  durch  weiteren 
Salzzusatz,  nicht  vorauszusehen  sind,  doch  sollen  auf  die  Anregung  von 
Michaelis  und  Bona  hin  Feststellungen  in  dieser  Richtung  hin  erfolgen. 
XamentHch  wäre  der  Einfluß  von  Calciumionen  in  Betracht  zu  ziehen. 

Außer  den  Judikat orlösnngen  und  den  Standardlösungen,  welche  mit 
großer  Genauigkeit  herzustellen  sind,  bedarf  man  zur  Messung  der  H+Ionen- 
reaktion  mit  Indikatoren  kleiner  Gläschen  mit  parallelem  Glasboden  und 
einer  recht  weißen  Milchglasscheibe,  welche  feine  Farbennuancen  zu  unter- 
scheiden gestattet.  Der  Gebrauch  eines  Kolorimeters  wird  nur  in  den 
seltensten  Fällen  erforderlich  sein,  da  sich  Schätzungen  zwischen  den 
Zehntelstufen  der  Zehntelpotenzen  der  H+Ionen  unschwer  ohne  Kolorimeter 
ausführen  lassen. M 

Zur  Ausführung  der  H+Ionenmessung  versetzt  man  eine  zu  prüfende 
Lösung  mit  einer  zur  Färbung  eben  ausreichenden  Indikatonnenge  und 
ersieht  aus  der  oben  abgedruckten  Indikatortabelle,  ob  die  Lösung  gegen 
den  benutzten  Indikator  sauer  oder  basisch  reagiert.  Ist  dies  festgestellt, 
wird  der  Indikator  mit  Farbenum schlag  in  der  benachbarten  Zehnerpotenz 
des  H+Ionengehaltes  zur  Prüfung  verwendet,  bis  die  Zehnerpotenz  des  H+Ionen- 
gehaltes  festgestellt  ist.  In  den  starken  Säurestufen  kann  man  durch 
Methylviolett  allein  für  fünf  Zehnerpotenzen  den  H+Ionengehalt  durch  ein- 
fachen Zusatz  feststellen.  Durch  Zuhilfenahme  der  Vergleichslösungen  wird 
nach  Feststellung  der  Zehnerpotenz  des  H+Ionengehaltes  die  Zehntelstufe  in 
einfacher  Weise  bestimmt  und  die  dazwischen  liegenden  Hundertstel  geschätzt. 


Anwendung  der  Indikatorenmethode. 

Die  Indikatorenmethode  eignet  sich  vor  allem  zur  raschen  Bestim- 
mung der  Dissoziationskonstanten  von  Säuren  und  Basen  und  von  Hydro- 
lysenkonstanten von  Salzen.  So  bestimmte  E,  Salm  die  Konstante  der  Oxal- 
säure zu  9  .  10 ~^  während  sie  von  Ostwald  auf  rund  1 .  10""*  bestimmt  war. 
Eine  10~*  molare  Lösung  der  Oxalsäure,  mit  Methylviolett  versetzt,  zeigte 
die  für  Stufe  I  charakteristische  grünlichblaue  Färbung.  Durch  Färbung  von 
Zehntelstufen  stellte  Salm  fest,  daß  die  Färbung  der  Oxalsäurelösung  iden- 


^)  Die  ganze  Apparatur  für  Indikatorreaktionsbestimmimgen  ist  käuflich  bei  den 
Verein.  Fabriken  für  Laboratoriumsbedarf,  Berlin  N.,  Schamhorststraße  22. 
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A.  V    c 
A  oo  =        '   .  In  dieser  Gleichung  kann  ich  bestimmen,  wenn  c,  die  mo- 

lare  Konzentration  im  Kubikzentimeter,  bekannt  ist,  Ch+  mit  Hilfe  der 
Indikatorenmethode  Av  mit  Leitfähigkeitsmessung.  Bei  Einsetzen  der  ex- 
perimentell erhaltenen  Werte  bekomme  ich  den  Wert  von  Aco. 

Ersetze  ich  c  durch  tt^^tt^  ,  wobei  p  der  Prozentgehalt  der  gelösten 

lüO  M 

Substanz,   M  ihr  Molekulargewicht  (undissoziiert)  bedeutet,   so  finde    ich 

3C     P 

^^  =  1 AA  n — •    I^  dieser  Gleichung  kann  Ch+  mit  der  Indikatorenmethode 

oder  Gaskette  bestimmt  werden,  a  durch  Leitfähigkeitsmessungen,  dann 
erhalte  ich  durch  Einsetzen  in  obige  Gleichung  das  unbekannte  Molekular- 
gewicht einer  elektrolytisch  gentigend  wirksamen  Substanz.  Voraussetzung 
ist  hierbei  allerdings,  daß  A  oo  sich  durch  Leitfähigkeitsmessungen  experi- 
mentell bestimmen  läßt  Das  Anwendungsgebiet  der  Reaktionsstufen  und 
Indikatoren  zur  H  +  lonenbestimmung  wird  erst  dann  ein  sehr  ausgedehntes 
werden,  wenn  es  gelungen  sein  wird,  störende  Xebenreaktionen  mit  Sicher- 
heit ausschließen  zu  können. 


Optische  Untersucliimgsmethodeii. 

Von  J.  Blehringer,  Braunschweig. 

Zu  diesen  Methoden  gehört  die  auf  alle  Flüssigkeiten  anzuwendende 
Untersuchung  der  Brechung  des  Lichtes,  die  auf  optisch  aktive  Stoffe  be- 
schrankte Drehung  der  Ebene  des  polarisierten  Lichtstrahls  und  endlich 
die  nur  bei  gefärbten  Stoffen  vorhandene  Absorption  von  Teilen  des  Spek- 
trums. Diese  Eigenschaften  sind  in  hohem  Grade  abhängig  von  der  che- 
mischen Struktur  der  einzelnen  Stoffe  und  daher  für  ihre  Kennzeichnung 
und  Wiedererkennung,  für  die  Erforschung  ihrer  Konstitution,  wie  auch 
für  die  Analyse  von  hoher  Bedeutung. 

Lichtquellen:  Als  solche  dienen  entweder  zusammengesetztes  weißes 
Licht  (Wolkenlicht,  gewöhnliches  Lampenlicht,  Gaslicht)  oder  vielfach  das 
einfache  fmonochrome) ,  gelbe  Licht  verdampfenden 
Kochsalzes,  das  Natriumlicht  (Linie  D  des  Sonnen- 
spektrums). Man  hat  das  Kochsalz  zuvor  auf  Rotglut 
zu  erhitzen,  um  ein  Verknistem  in  der  Flamme  durch 
die  eingeschlossene,  beim  Envärmen  sich  ausdehnende 
und   verdampfende   Mutterlauge  zu  verhüten,   und 
venvendet  es  für  sich  oder  gemischt  mit  dem  leichter 
sich    verflüchtigenden    Bromnatrium ,    für    gröliere 
Lichtstärke  letzteres  allein,  wobei  man  aber  die  Lampe 
der  schädlichen  Bromdämpfe  halber  unter  dem  Ab- 
züge aufstellen  muß.  Das  Einbringen  in  die  Bunsen-  Fig.  63». 
flamme  geschieht   meist   in  der  Art,   daß  man  das 
Salz  an  einen,  zu  einer  kleinen  Öse  umgebogenen  und  vorher  schwach  be- 
feuchteten Platindraht  anschmilzt,  dessen  anderes  Ende  in  ein  enges  Glas- 
röhrchen  eingeschniolzen  ist;    letzteres  steckt  man  auf  einen  wagrechten, 
an  einem  Stativ  verschiebbaren  Dorn  und  bringt  die  Probe  in  den  äußeren, 
dem  Meßapparat  zugekehrten  Saum  der  Flamme.  Eine  Färbung  von  sehr 
langer   Dauer  bekommt   man,    wenn   man   einen   mit  der   Saklösung  ge- 
tränkten Streifen  Asbestpappe  oder  Bimsstein  oder  ein  mit  dem  Salze  be- 
schicktes,  durchlöchertes  Platinlöffelchen ,  das  man  sich   leicht  selbst  aus 
Blech  und  Draht  herstellen  kann,   in  den  Flammensaum  einschiebt.    Oder 
man  setzt  auf  den  Brenner  einen  Schornstein  von  passender  Höhe,  der  am 
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oberen  Rande  mit  zwei  kleinen  einander  gegenüberliegenden  Einkerbungen 
versehen  wird.  In  diese  legt  man  einen  kurzen  dicken  Nickeldraht,  um 
dessen  Mitte  ein  Streif  von  feinem  Nickeldrahtnetz  gewickelt  ist,  das  man 
in  flüssiges,  über  dem  Gebläse  geschmolzenes  Kochsalz  taucht  E.  Beckmann 
färbt  die  Flamme  durch  Einführung  zerstäubter  Lösungen  mit  der  zur 
Entleuchtung  des  Bunsenbrenners  dienenden  Luft  (Fig.  539) ;  zu  dem  Ende 
leitet  er  diese  über  die  in  a'  befindliche  Salzlösung,  worin  durch  Zugabe 
von  etwas  Säure  und  verkupfertem  Zink  schwach,  aber  gleichmäßig  Wasser- 
stoff entwickelt  wird,  welcher  Flüssigkeitströpfchen  mit  fortreißt,  i) 

Die  als  Lichtquelle  dienende  Lampe  trägt  häufig,  um  das  Auge  des 
Beobachters  vor  den  direkten  Strahlen  zu  schützen,  einen  undurchsichtigen, 
nur  an  einer  Stelle  mit  einer  Öffnung  versehenen,  meist  zylindrischen  Auf- 
satz aus  Asbestpappe  oder  Blech.*) 

1.  Bestimmung  des  Brechungsverhältnisses  (Refraktometrie). 

Vorbemerkungen.  Trifft  ein  in  einem  Mittel  A,  z.  B.  in  Luft,  sich 
fortbewegender  Lichtstrahl  schräg  auf  ein  zweites  Mittel  B,  z.  B. 
auf  eine  Flüssigkeit,  wie  Wasser,  oder  einen  starren,  amorphen 
Körper,  wie  Glas,  so  wird  ein  Teil  des  Strahls  zurückgeworfen, 
während  ein  anderer  ins  Mittel  B  eindringt  Er  pflanzt  sich  in  diesem 
ebenfalls  geradlinig,  und  zwar  in  der  Ebene  fort,  welche  durch  den  ein- 
fallenden Strahl  und  das  auf  dem  Einfallspunkt  an  der  (irenzfläche  vom 
Mittel  B  errichtete  Einfallslot  gelegt  werden  kann:  aber  er  wird  hierbei 
infolge  der  veränderten  Geschwindigkeit  je  nach  der  Beschaffenheit  des 
Mittels  B  verschieden  stark  aus  seiner  ursprünglichen  Richtung  abgelenkt 
Ist  die  Fortpflanzungsgeschwindigkeit  in  letzterem  kleiner,  so  wird  er  dem 
Einfallslot  genähert,  also  stärker  gebrochen.  Ist  die  Fortpflanzungsgeschwin- 
digkeit gröl.\er ,  so  wird  er  vom  Einfallslot  entfernt,  d.  h.  schwächer  ge- 
brochen. Man  mißt  die  Richtung  des  Strahls  durch  den  Winkel  (a),  welchen 
der  einfallende  Strahl  (Einfallswinkel),  und  den  Winkel  (Ji),  welchen  der 
gebrochene  Strahl  mit  dem  Einfallslote  bildet  (Brechungswinkel).  Es  gilt 
dann  das  l>ekannte  SneU-Cartesiussche  Brechungsgesetz,  daß  der  Sinus  des 
Einfallswinkels  zu  demjenigen  des  Brechungswinkels  in  einem  konstanten, 
von  der  (iröße  des  EinfaUswinkels  unabhängigen  und  nur  durch  die  Be- 
schaffenheit der  beiden  Mittel  beeinflußten  Verhältnis  steht:  sin  a  sin  ß  =  n. 
Man  bezeichnet  dies  Verhältnis  n  als  den  Brechungsindex  (Brechungskoeffi- 
zienten oder  Brechungsexponenten)  des  einen  Mittels  in  bezug  auf  das  andere, 
wobei  man  als  das  eine  Mittel  in  der  Praxis  stets  Luft  wählt.  Für  den  Über- 
gang von  Luft  in  Wasser  z.B.  ist  das  Verhältnis  sin  a.  sin  ß  =  4/3,  in 
Glas  8/2.  Beträgt  also  im  ersteren  Fall  die  Sinuslinie,  d.  h.  die  Entfer- 
nung irgend  eines  Punktes  des  einfallenden  Strahls  vom  Einfallslot,  4  be- 


M  Preis  5oOM.   Vgl.  Zeitschrift  für  angewandte  Chemie.  Jg.  20.  S.  561  ff.  (1907). 
')  Verschiedene   dieser  Beleuchtungslampen  sind  bei  den  Polarisationsapparaten 
<8.  später)  abgebildet. 
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liebige  Einheiten,  so  ist  sie  für  die  Sinuslinie  eines  I^ktes  des  gebrochenen 
Strahls  in  derselben  Entfernung  vom  EinfalLspunkt  3  Einheiten,  woraus  sich 
der  letztere  leicht  konstruieren  läßt 

Schickt  man  den  Strahl  in  umgekehrter  Richtung  durch  die  l)eiden 
Mittel,  also  aus  dem  stärker  brechenden  Mittel  B  ins  schwächer  brechende 
Mittel  A,  aus  Wasser  oder  Glas  in  Luft,  so  bleibt  das  Verhältnis  l>eider 
Winkel  für  den  ins  Mittel  A  eindringenden  Teil  des  Strahles  ungeändert, 
nur  daß  jetzt  der  erst  gebrochene  zum  einfallenden  Strahl  der  Brechungs- 
winkel zum  Einf aUswinkel ,  und  andrerseits  der  erst  einfallende  zum  ge- 
brochenen Strahl,  der  Einfallswinkel  zum  Brechungswinkel  wird  und 
das  Brechungsverhältnis  den  reziproken  Wert  des  ersten  darstellt, 
sin  ß/sin  a  =  1/n,  z.  B.  für  Wasser  in  Luft  =  3  4,  für  Glas  in  Luft  =  2/3. 

Das  Brechungsverhältnis  ist  zunächst  in  beiden  Phallen  unabhängig 
von  der  Größe  des  Einfallswinkels.  Aber  letzterer  kann  nicht  üt>er  einen 
bestimmten  Wert  hinaus  wachsen.  Geht  der  Strahl  aus  dem  schwärh^^r 
brechenden  Mittel  A  ins  stärker  brechende  Mittel  B,  z.  B.  au.^  Luft  in 
Wasser,  so  kann  der  Einfallswinkel  a  nicht  größer  werden  als  !¥>•.  woliei 
der  Strahl  streifend  an  der  Wasserfläche  hinläuft.  Damit  hat  auch  sein 
Brechungswinkel  Ji  den  größtmöglichen  Wert  erreicht :  es  ist  dann  sin  iH^  =  1 
und  sin  z'sin  ß=  1/sin  ß  =  n.  mithin  sin)^  =  1  il  So  ist  z.  B.  für  Luft  in 
Glas  sin  ^  =  2,3  und  sin  2/3=:41<^4?<'3.V'  der  Grenz wink^l  der  Brwrhung. 
In  diesem  F'alle  waltet  also  eine  sehr  einfsurhe  iJeziehung  zwischen  dem 
Brechungswinkel  und  dem  Brechungsexfionenten  des  Stoffes  ob.  Mi  daß  der 
letztere  aus  dem  ersteren  sich  leicht  l>erechnen  läßt. 

Geht  der  Strahl  in  umgekehrter  Kichtung.  d.  L  aus  d^m  Mittd  B  ins 
Mittel  X  so  kann  den  vorhin  gegebenen  Ausführungen  zufol^^  der  Kin- 
fallswinkel  ß  nicht  größer  werden  al^  der  Grenzwinkel  der  Bn^rhuntr  im 
ersten  Falle,  also  z.  B.  aus  Wasser  in  Luft  nicht  grr>ßer  aU  41«  4h' 3:/'. 
weil  dann  der  Winkel  des  gebrochenen  Strahls  den  b<k'hsten  erreich- 
baren Wert  von  9<>*  hat.  der  letztere  also  streifend  an  *ier  Wasser- 
fläche hinläuft.  Läßt  mau  den  Strahl  unter  einem  noch  größereu  Winkel 
als  41«48'3.V'  auf  die  Grenzfläche  von  B  und  A  aufialleiL  mi  dringt  er 
überhaupt  nicht  mehr  ins  Mittel  A  ein-  Mindern  wird  am  Wa-^M^rspie^H 
vollständig  zurückgeworfen:  es  findet  «t^itale  IMleii^in'  statt,  l^r  Ein- 
fallswinkel l^ei  dem  diese  einM^tzt.  heißt  der  ^Grenzwinkel  der  t^itak^u  lU^ 
flexion".  er  L^t  dem  ^Grenzwinkel  der  Brei'hung"  \pfim  umj^kebrlen  Gan;^ 
de?  Lichtstrahl-^  glei^L  womit  au^h  4i*-^l\ßt^  einfa^rbe  IWi^bung  zum  I/re- 
chungr^iponenten  hergestellt  i^t- 

In  d<-n  bischerigen  Ausführun^^^'U  ist  voniu^;f<-M?t/t.  dal.)  <!*»►  ♦'in«'  bre- 
chende Mitte]  Luft  wL  Bei  d^^u  im  Na4;hfol;fend<'ü  l>eMhri*^J>en«'ii  Appa- 
raten wird  der  Bn^'hun:ri>expoM*'Ut  in  d^-r  Wi^jm*  J>estimujt.  <laL  man  da«* 
Brechunir-verhältüi^  zwiM-hejj  der  zu  unt*Tstt*:iAeuden  FJü'^w;rk*'it  und  Gla*' 
ermittHt.  I^adunb  ^re^ialtet  *^i'b  fi\**  I^rwhnunj^  4«*s  Brwhüu:f''k'Wfi/i*'nteij 
etwa-  ajjd*'j-  J*i  d^-r  Br«^bun;f^k'Wfizieijt  d«**'  t^h^krht^r  br^^b^-nden 
Mittel*    'j^u'^u  J.'jfi  —  UL   i^ry^urti^  de»»  starker  br^^bend^'U  Mittel  '^»-'^^u 
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Luft  =  N,  SO  ist  das  Brechungsverhältnis  beider  Mittel  beim  Übergang 
des  Strahls  aus  dem  schwächer  ins  stärker  brechende  Mittel  r  =  N/n,  d.  h. 
man  erhält  den  relativen  Brechungskoeffizienten  beim  Übergang  des  Lichts 
aus  einem  Mittel  ins  andere,  wenn  man  den  Brechungskoeffizienten  des 
zweiten  Mittels  durch  den  des  ersten  teilt.  Ist  z.  B.  der  Brechungsindex  von 
Luft  in  Wasser  =  4/3,  von  Luft  in  Glas  =  3/2,  so  ist  der  Brechungskoeffi- 
zient von  Wasser  in  Glas  =  3/2  :  4/3  =  9/8.  Sind  also  in  der  Gleichung 
r  =  N/n  zwei  Werte  bekannt,  so  läßt  sich  der  dritte  berechnen.  Bei  um- 
gekehrtem Gang  des  Lichtstrahls  gilt  analog,  wie  vorhin,  l/r  =  n/N,  für 
Glas  in  Wasser  also  8/9. 

Die  Bestimmung  des  Brechungsexponenten  eines  Stoffes  kann  natür- 
lich mit  Hilfe  aller  drei  im  vorstehenden  erörterten  Erscheinungen  ausgeführt 
werden,  wofür  eine  ganze  Reihe  von  Instrumenten  konstruiert  sind.  Für 
praktische  Zwecke  wird  man  denjenigen  von  ihnen  den  Vorzug  geben, 
welche  eine  rasch  und  leicht  auszuführende  Messung  von  großer  Genauigkeit 
ermöglichen  und  außerdem  nur  kleiner  Flüssigkeitsraengen  zur  Untersuchung 
bedürfen.  Daher  haben  die  komplizierten  älteren  Spektrometer,  wie  dasjenige 
von  Meyerstein,  bei  denen  die  zu  untersuchende  Flüssigkeit  in  ein  Hohl- 
prisma eingefüllt  wird,  trotz  der  scharfen  Ergebnisse,  die  sie  liefern, 
ebenso  das  Totalreflektometer  von  Kohlrausch  nie  Verwendung  außerhalb 
des  physikalischen  Laboratoriums  gefunden.  Erst  die  von  E.  Abbe  und  von 
C.  Pulfrich  gebauten  Refraktometer  haben  durch  die  Einfachheit  ihrer  Hand- 
habung und  die  Schärfe  der  damit  ausgeführten  Bestimmungen  die  Er- 
mittlung des  Brechungsexponenten  zu  einem  außerordentlich  wichtigen 
analytischen  Hilfsmittel  erhoben,  wie  dies  am  besten  schon  die  amtliche 
Einführung  des  Zeißscheu  Butterrefraktometers  durch  das  Reichsgesetz  über 
Untersuchung  der  Fette  u.  dgl.  vom  l .  April  1 898  beweist.  Auch  sonst 
dürfte  der  Refraktionswert  infolge  seiner  leichten  Bestimmbarkeit  für 
die  Kennzeichnung  und  Priifung  der  Stoffe  und  ihrer  Lösungen  in  viel 
höherem  Maße  heranzuziehen  sein,  als  es  bisher  der  Fall  ist. 

Der  Brechungsexponent  der  Flüssigkeiten,  um  die  es  sich  hier  allein 
handelt,  ist,  abgesehen  von  der  Wellenlänge  des  angewandten  Lichtes,  ver- 
änderlich mit  der  Temperatur,  und  zwar  in  höherem  Maße,  als  selbst  das 
spezifische  (Jewicht.  M  Es  muß  daher  bei  jeder  Bestimmung  des  Brech- 
ungsexponenten eine  genaue  Temperaturmessung  vorgenommen  werden, 
wenn  die  erhaltenen  Ergebnisse  wissenschaftlichen  Wert  haben  soUen. 
Damit  scheiden  zugleich  alle  diejenigen  Refraktometer  aus,  welche  eine 
scharfe  Temperaturbestimmung  nicht  zulassen.  Von  den  Refraktometern  mit 
Temperaturregulierung  kommen  bei  der  besonderen  Art  des  zu  verwenden- 
den Untersuchungsmaterials,  das  oft  bloß  tropfenweise  zur  Verfügung 
steht,  meistens  nur  diejenigen  in  Betracht,  welche  sehr  geringe  Mengen  von 
Flüssigkeit   erfordern.    ¥s  ist  dies  das   Totalrefraktometer   von  Abbe  mit 


')  Eine   Tempcraturänderuiig   um   sehr   geringe  Bruchteile    eines  (»rades  ändert 
schon  den  Brechimgsindex  einer  Flüssigkeit  um  eine  Einheit  der  5.  Dezimale. 
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kanntem  Brechungskoeffizienten,  am  einfachsten  mit  destilliertem  Wasser, 
dessen  Brechungskoeffizient  bei  15<>  nD=  1*33339,  bei  17'5<>  (Zimmer- 
temperatur) =  1*33320,  bei  20<*  =  133291  ist,  oder  ebenso  bequem  durch 
Messung  eines  Glasplättchens,  das  dem  Refraktometer  beigegeben  ist  und 
das  seinen  Brechungsindex  eingraviert  trägt. 

Die  Sektorteilung  gibt  den  Brechungskoeffizienten  der  Flüssigkeit 
auf  drei  Dezimalen  unmittelbar  an;  die  vierte  Dezimale  läßt  sich  durch 
Ablesung  mittelst  der  Lupe  L  auf  1 — 2  Einheiten  abschätzen.  Die  mit  dem 
Instrumente  zu  erzielende  Genauigkeit  des  Ergebnisses  dürfte  demnach  für 
physiologisch-chemische  und  klinische  Zwecke  nicht  immer  genügen.  Das 
Meßbereich  umfaßt,  wie  erwähnt,  die  Brechungskoeffizienten  nD=  1'30 
bis  nD  =  1-70.1) 

Besondere  nach  dem  gleichen  Prinzip  von  Karl  Zeiß  gebaute  Refrak- 
tometer sind  das  zur  Untersuchung  von  Fetten,  ölen  bestimmte  Butter- 
refraktometer von  Wollny  und  das  Milchfettrefraktometer  von  demselben 
zur  Ermittlung  des  Fettgehaltes  der  Milch.  Eine  eingehendere  Beschrei- 
bung ist  wohl  unnötig,  zumal  jedem  Instrument  eine  Gebrauchsanweisung 
mitgegeben  wird.  Diese  Bestimmungen  können  übrigens  ebensogut  mit  dem 
-466ßschen  Refraktometer  ausgeführt  werden;  die  an  diesem  abgelesenen 
Brechungsindizes  lassen  sich  mit  Hilfe  gedruckter  l-mrechnungstabellen 
leicht  in  Skalenteile  des  Butter-  oder  Milchfettrefraktometers  umwerten. 

IL  Das  Refraktometer  für  Chemiker  von  Pulfrich  (Fig.  541). 
Diesem  Instrument  liegt  nicht  die  Messung  des  Grenzwinkels  der  Totalrefle- 
xion zugrunde,  sondern  die  indirekte  Messung  des  (irenzwinkels  der  Brechung 
bei  streifendem  Lichteintritt,  also  der  umgekehrte  Vorgang,  was  aber,  wie 
früher  gezeigt,  schließlich  auf  dasselbe  hinauskommt.  Ein  von  der  hohlen 
Fassung  umschlossenes,  aus  Flintglas  hergestelltes,  keilfönniges  Prisma, 
dessen  brechender  Winkel  90®  hat,  trägt,  auf  seiner  einen  wagrecht,  nach  oben 
gerichteten,  etwas  gewölbten,  aber  in  der  Mitte  plangeschliffehen  Kathetenfläche 
aufgekittet,  einen  20 — 25  wm  breiten,  aus  einem  Stück  (ilasrohr  hergestellten 
Trog,  derart,  daß  die  Kittfläche  tiefer  liegt  als  die  den  Boden  des  Trogs  bildende 
Prismen  fläche.  Er  wird  aus  einer  Pipette  mit  ein  paar  Tropfen  der  zu  unter- 
suchenden Flüssigkeit  beschickt.  Die  Beleuchtung  geschieht  durch  mono- 
chromes, mittelst  einer  Sammellinse  konzentriertes  Natriumlicht,  und  zwar 
in  der  Art,  daß  der  Lichtstrahl  streifend,  also  unter  einem  Einfalls^^inkel 
von  90",  über  Prismen-  und  Kittfläche  hinweg  in  die  Flüssigkeit  tritt. 
Man  stellt  zu  dem  Ende  am  besten  Flamme  und  Linse  etwas  höher  als 
die  Prismenfläche  und  prüft  durch  ein  vor  den  Trog  gehaltenes  Stück 
Schreibpapier,  ob  ein  reelles  Bild  der  Flamme  erscheint.  Der  Lichtstrahl 
wird  au  der  (irenze  von  Flüssigkeit  und  (ilas  gebrochen,  tritt  in  letzteres 
unter  einem  Winkel  ein,  welcher  gleich  ist  dem  Grenzwinkel  der  Brechung, 
und  erleidet  beim  Austritt  aus  der  senkrecht  stehenden,  zweiten  Katheten- 


*)  Der  Preis  des  von  Karl  Zeiß  in  Jena  gebauten  Instruments  mit  heizbaren 
Prismen  beträgt  4(X)  M.,  der  Heizspirale  61  M.,  des  Wasserdruckreglers  12  M.,  des 
Thermometers  3-60  M. 
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Achse  drehbaren  Teilkreise  D  befestigt,  der  mit  einem  feststehenden  Nonius 
versehen  ist. 

Ist  der  Apparat  beschickt  und  zur  Messung  fertig,  so  richtet  man 
zuvörderst  das  Fernrohr  senkrecht  zur  vertikalen  Kathetenfläche  des 
Prismas,  am  einfachsten  mit  Hilfe  des  G'at(/?schen  Okulars'),  das  an  den 
neueren  Instrumenten  vorhanden  ist.  Dann  dreht  man  das  Fernrohr  zuerst 
mit  der  Hand,  schließlich  mittelst  einer  Mikrometerschraube  so  weit,  bis 
die  etwas  gekriimmte  Grenzlinie  zwischen  Hell  und  Dunkel  durch  den 
Schnittpunkt  des  Fadenkreuzes  geht.  Am  Teilkreis  liest  man  dann  den 
Austrittswinkel  u  des  Strahls  unter  Zuhilfenahme  des  Kreisnonius  ^)  genau 
ab  und  ersieht  aus  der  dem  Instrument  beigegebenen  Tabelle  3)  unmittel- 
bar den  Brechnungsindex  Ud  der  Flüssigkeit  für  Natriumlicht.  Falsches 
Licht  ist  bei  der  Beobachtung  sorgfältig  auszuschließen. 

Soll  eine  zweite  Flüssigkeit  untersucht  werden,  so  nimmt  man  das 
Prisma  ab,  reinigt  es  und  setzt  es  wieder  ein,  wobei  es  infolge  der  be- 
sonderen Konstruktion  des  Trägers  sofort  wieder  in  richtig  justierter  Lage 
sich  befindet.  Oder  man  entleert  den  Trog  vermittelst  einer  Pipette,  spült 
ihn  zweimal  mit  Wasser  oder  Äther  und  dann  mittelst  der  neuen,  zu  unter- 
suchenden Flüssigkeit  aus  oder  tupft  ihn  mittelst  reinen  weichen  Linnens 
(nicht  mit  dem  fasemden  Filtrierpapier)  trocken.  Muß  der  Trog  wieder 
aufgekittet  werden,  so  geschieht  dies  je  nach  der  Art  der  zu  prüfenden 
Flüssigkeit  mittelst  arabischen  (iummis,  Fischleims,  Wasserglases,  Kanada- 
balsams; daß  das  Befestigungsmittel  beim  Aufsetzen  des  Trogs  nicht  vor- 
quellen darf,  ist  selbstverständhch,  da  sonst  die  Schärfe  der  Grenzlinie  im 
Fernrohr  leidet. 

Zur  genauen  ^Bestimmung  der  Temperatur  der  Flüssigkeit  ist  das 
Prisma  von  dem  Hohlkörper  L  umgeben,  durch  welchen  W^asser  von  kon- 
stanter Temperatur  hindurchfließt,  um  dann  in  ein  über  den  Trog  befind- 


')  Es  ist  (lies  eiu  Okular,  bei  dem  man  das  im  Brennpunkte  des  Objektivs  be- 
findliche Fadenkreuz  des  Fernrohrs  seitlich  beleuchten  kann.  Gemäß  den  Gesetzen  über 
die  Brechung  des  Lichts  in  Linsen  werden  die  von  der  Fadenkreuzebene  kommenden 
Strahlen  beim  Durchgang  durch  die  Objektivlinse  des  Fernrohrs  parallel  gemacht,  dann 
aber  von  der  spiegelnden  Fläche  des  davor  liegenden  Refraktometerprismas  zurückge- 
worfen und  durch  die  Objektivlinse  wieder  im  Brennpunkt  vereinigt,  so  daß  dort  ein  Bild 
des  Fadenkreuzes  entsteht,  welches  mit  dem  Fadenkreuz  selbst  zusammenfällt,  wenn 
die  Prismenfläche  genau  lotrocht  zur  Femrohrachse  steht. 

*)  Der  Kreis  ist  in  halbe  Grade  geteilt  und  ein  Kreisstück,  welches  auf  dem 
Hauptkreis  in  29  halbe  Teile  geteilt  ist,  auf  dem  Nonius  in  30  Teile  geteilt;  os  ist 
also  jedes  Intervall  des  Nonius  um  V„o  ^^s  Intervalls  der  Hauptskala,  d.  h.  1  Minute 
kleiner.  Man  liest  erst  auf  der  Hauptteilung  den  Winkel  bis  auf  halbe  Grade  ab,  geht 
dann  auf  dem  Nonius  unter  Zuhilfenahme  der  Lupe  weiter  bis  zu  demjenigen  Teilstrich, 
der  mit  einem  Teilstrich  der  Hauptskala  zusammenfällt,  und  erhält  so  die  hinzukom- 
menden Minuten. 

^)  Die  Tabelle  ist  unter  Berücksichtigiuig  des  Umstandes,  daß  der  Lichtstrahl 
zweimalige  Brechung  erlitten  hat,  nach  der  aus  dem  Brechuugsgesetz  abzuleitenden 
Formel  n  =  I' N*— sin' a  berechnet,  worin  N  der  Brechungsindex  des  Prismas  für 
Natriumlicht  ist. 
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wird  dann  dieser  Wert  in  den  Brechungskoeffizienten  umgewandelt. 
Die  Tabelle  gibt  die  Brechungskoeffizienten  für  die  ganzen  Skalenteile 
unmittelbar  an;  für  die  Zehntel  ist  eine  kleine  Interpolationsrechnung 
nötig,  indem  man  die  Differenz  z\Nischen  den  Brechungskoeffizient^n  des 
abgelesenen  und  des  nächst  höheren  Skalenteils  durch  Zehn  teilt,  mit  den 
abgelesenen  Zehnteln  multipliziert  und  dem  ersteren  Brechungskoeffizienten 
zufügt.  Die  Grenzen  der  Skala  entsprechen  den  Brechungskoeffizienten 
1*32539  bis  1*36640,  welche  die  Grenzen  für  die  Anwendbarkeit  des  Instru- 
ments vorstellen.  Die  Ablesefehler  betragen  höchstens  ±01  Skalenteil, 
was  eine  Unsicherheit  von  ±  0*000037  =  Vs  Einheit  der  4.  Dezimale  im 
Brechungsexponenten  ergibt  Der  Apparat  ist  so  justiert,  daß  die  Grenz- 
ünie  für  destilliertes  Wasser  von  Zimmertemperatur  (17*5''),  also  der 
Brechungsindex  nD=  1*33320  beim  Skalenteil  15  hegt,  was  vor  der  erst- 
maligen Benutzung  nachzuprüfen  ist^)  Um  die  zur  Aufhebung  der  Dispersion 
nötige  Drehung  des  Kompensators  zu  messen,  ist  der  dazu  dienende,  in 
der  Mitte  des  Femrohrs  angebrachte  Ring  mit  Index  und  einer  Teilung 
in  zehn  wiUkürüche  Teile  versehen;  die  Grölie  der  Drehung,  die  für  jede 
zu  untersuchende  Flüssigkeit  neu  ermittelt  werden  muß,  ist  im  allgemeinen 
proportional  der  Dispersion. 

Das  Prisma  ist  natürlich  nach  jedem  Gebrauche  aufs  sorgfältigste 
zu  reinigen. 

Um  mittelst  des  Eintauchrefraktometers  auch  Flüssigkeiten  unter- 
suchen zu  können,  welche  leicht  verdunsten,  Feuchtigkeit  anziehen  oder 
aus  sonstigen  Gründen  mit  der  Luft  nicht  in  Berührung  kommen  sollen, 
ist  ihm  ein  über  das  Prisma  zu  steckender  Becher  Jlf  beigegeben,  welcher 
einen  abnehmbaren  Deckel  D  mit  Glasfenster  besitzt  Man  füUt  den  Becher, 
nachdem  man  das  Instrument  umgekehrt  hat,  mit  der  Flüssigkeit  fast 
voll,  setzt  den  Deckel  darauf  und  hängt  dann  das  Ganze,  wie  früher,  ins 
Temperierbad. 

Ein  Nachteil  des  Instruments  ist  die  größere  Menge  Flüssigkeit, 
welche  zur  Messung  des  Brechungsexponenten  erforderlich  ist  Auch  sehr 
dunkel  gefärbte  Flüssigkeiten  lassen  sich  damit  nicht  untersuchen.  Eine 
sehr  ^^^chtige  Verbesserung  ist  daher  die  Zugabe  eines  „Hü^sprismas", 
welches  den  Apparat  ohne  weiteres  in  ein  Totalrefraktometer,  ähnlich  dem 
^fcitfschen,  umzuwandeln  gestattet,  worin  der  Brechungsexponent  durch 
Beobachtung  des  Grenz  winkeis  der  Totalreflexion,  der  ja  dem  Grenzwinkel 
der  Brechung  bei  umgekehrtem  Gange  des  Lichtstrahls  gleich  ist,  bestimmt 
wird.  Da  für  diesen  Zweck  nur  Tropfen  der  Flüssigkeit  nötig  sind,  so  wird 
dadurch  das  Anwendungsbereich  des  Instruments  außerordentlich  vergrößert 
Das  „Hilfsprisma"  ist  ein  loses,  keilförmiges  Prisma,  dessen  Hypotenusen- 
fläche etwas  eingesenkt  und  matt  geschUffen  ist.  Man  setzt  auf  das  Instru- 

*)  Für  die  Nacheichung  bei  anderen  Temperaturen  enthält  die  dem  Instrument 
beigelegte  Gebrauchsanweisung  eine  Tabelle  über  die  entsprechenden  Werte  für  Wasser 
von  10  bis  30®.  Außerdem  findet  man  dort  eine  Vorschrift  für  die  neue  Justierung  der 
Skala  bei  etwa  auftretenden  Differenzen. 
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heit,  indem  man  eine  abgewogene  Menge  zu  einem  bestimmen  Volum  löst 
und  mit  einer  genau  ebenso  hergestellten  Lösung  der  reinen  Substanz 
vergleicht  Insbesondere  ist  damit  auch  eine  sehr  genaue  Kontrolle  der 
Normallösungen  (siehe  Maßanalyse)  möglich,  weil  die  geringsten  Verände- 
rungen sofort  durch  das  Refraktometer  angezeigt  werden. 

Ganz  in  der  gleichen  Weise  lassen  sich  auch  solche  Flüssigkeiten 
untersuchen,  welche  neben  einer  Lösung  von  konstantem  Refraktionsw^ert 
veränderliche  Mengen  eines  zweiten  Stoffes  enthalten.  Hierher  gehört  nach 
den  Untersuchungen  von  E.  Reiß  das  Blutserum,  welches,  optisch  betrachtet, 
als  eine  Lösung  wechselnder  Mengen  Eiweiß  in  einer  Flüssigkeit  mit 
konstantem  oder  doch  nur  sehr  wenig  schwankendem  Brechungskoeffi- 
zienten aufgefaßt  werden  kann.  Ist  der  Brechungskoeffizient  der  entei- 
weißten  Flüssigkeit  =  n,  derjenige  des  eiweißhaltigen  Serums  =  n',  so  läßt 
sich  aus  der  Differenz  n' — n  der  Eiweißgehalt  des  Serums  mittelst  einer 
Tabelle  unmittelbar  und  genügend  genau,  d.  h.  durchschnittlich  höchstens 
mit  einem  Fehler  von  0'2®/o  Eiweiß  (25  bis  4%  des  Wertes)  bestimmen. 
Da  die  Untersuchung  mit  wenigen  Tropfen  Blut  ausgeführt  wird,  so  ist  die 
refraktometrische  Methode  für  klinische  Zwecke  von  hoher  Bedeutung. 

Die  Untersuchung  auf  refraktometrischem  Wege  ist  angewandt 
worden  auf  das  Blutserum  von  A.  Struhell^\  E.  Reiß%  H.  Strauße), 
K.  Martins  *),  auf  den  Mageninhalt  von  H,  Strauß  %  auf  den  Harn  von 
Ä,  Strubell  ^),  J.  A.  Grober «),  E.  Riegler  ^),  Ellinger »),  auf  Trans-  und  Exsu- 

*)  Ä.  Strubellf  Über  eine  neue  Methode  der  Urin-  und  Blutuntersuchung.  Ver- 
handlungen des  XVUI.  Kongresses  für  innere  Medizin  zu  Wiesbaden  1900.  Deutsches 
Archiv  für  klinische  Medizin.  Bd.  69.  S.  521  (1901). 

')  Emil  Reiß,  Eine  neue  Methode  der  quantitativen  Eiweißbestimmuug.  Archiv  f. 
experimont.  Path.  u.  Pharmakol.  Bd.  61.  S.  18  (1904).  —  Der  Brechungskoeffizient  der  Ei- 
weißkörper des  Blutserums.  Hofmeisters  Beiträge  zur  chemischen  Physiologie  und  Patho- 
logie. Bd.  4.  S.  150(1904)  —  Klinische  Eiweißl)estimmungen  mit  dem  Refraktometer.  Ver- 
handlungen der  LXXVI.  Versammlung  Deutscher  Naturforscher  und  Arzt«  zu  Breslau. 
1904.  II.  S.  35.  —  Anwendungen  der  Refraktometrie  in  der  Physiologie  und  Pathologie  des 
Menschen.  Bericht  über  die  XY.  Hauptversammlung  der  Deutschen  Bunsengesellscliaft 
für  angewandte  physikalische  Chemie  in  Wien  in  der  Zeitschrift  für  Elektrochemie  und 
angewandte  physikalische  Chemie.  Bd.  14.  S.  613  (1908). 

*)  H.  Strauß,  Demonstration  der  refraktometrischen  Blutuntersuchung.  Deutsche 
med.  Wochenschr.  1905.  Nr.  2.  —  II.  Strauß  und  B.  Chajes,  Refraktometiische  Eiweiß- 
bestimmungen an  menschlichem  Blutserum  und  ihre  klinische  Bedeutung.  Zeitschr.  f. 
klin.  Med.  Bd.  52.  Heft  5  und  6  (1904). 

*)  K,  Martins,  Vergleichende  Untersuchungen  über  den  Wassergehalt  des  Gesamt- 
blutes und  des  Blutserums.  Folia  hacmatologica.  Jg.  3.  Nr.  3  (1906). 

*)  H.  Strauß y  über  den  Brechungsexponenten  von  Mageninhalten.  Deutsche  Ärzte- 
Zeitung.  1901.  Heft  4. 

^)  J,  A.  Grober,  Quantitative  Zuckerbestimmung  mit  dem  Eintauchrefraktometer. 
Zentralbl.  f.  innere  Med.  Bd.  21.  S.  201  (1900). 

')  K  Riegler,  Die  Refraktometrie  des  Harns  im  Dienste  der  Medizin.  Atti  del 
VI  Congresso  intemazionale  di  chimica  applicata  (Rom,  26.  April  bis  3.  Mai  1906). 
6.  Bd.  8.  167  (Rom  1907).  Bericht  in  der  Zeitschrift  für  angewandte  Chemie.  Jg.  19. 
8.  918  (1906). 

•)  H,  0.  G.  Ellinger,  Optische  Bestimmung  der  Albuminmenge  im  Harn.  Joum.  f. 
praktische  Chemie.  2.  Reihe.  Bd.  44.  S.  256  (1891). 
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man  aber  das  zweite  Prisma,  indem  man  zugleich  durchsieht,  um  die 
Richtung  des  Strahls,  so  beobachtet  man,  daß  die  Helligkeit  abnimmt,  bis 
bei  einer  Drehung  um  90^  bei  „gekreuzter  Stellung''  der  Prismen,  wo 
beide  Schwingungsrichtungen  aufeinander  senkrecht  stehen,  völlige  Ver- 
dunkelung eintritt.  Bei  weiterem  Drehen  wird  das  Gesichtsfeld  heller,  bei 
180°,  d.  h.  wieder  bei  Parallelstellung,  ganz  hell,  während  bei  270°  abermals 
Auslöschung  stattfindet.  Das  erste  Prisma,  worin  der  polarisierte  Strahl  er- 
zeugt wird,  führt  den  Namen  Polarisator,  das  andere,  mit  dem  er  untersucht 
(die  Lage  seiner  Schwingnngsebene  festgestellt)  wird,  den  Namen  Analysator. 

Diese  Anordnung  ermöglicht  es,  Stoffe,  welche  man  zwischen  beide 
Prismen  bringt,  auf  ihr  Verhalten  im  polarisierten  Licht  zu  untersuchen. 
Dabei  zeigt  sich,  daß  gewisse  kristallisierte  feste  Körper,  sowie  eine  Reihe 
flüssiger  oder  gelöster  organischer  Stoffe,  welche  man.  in  Glasröhren  einge- 
schlossen, zwischen  die  Prismen  bringt,  die  Eigenschaft  besitzen,  die  Ebene 
des  polarisierten  Lichtstrahls  zu  drehen.  Hat  man  eine  monochrome  Licht- 
quelle, wie  Natriumlicht,  und  bringt  die  Prismen  in  gekreuzte  Stellung,  so 
erscheint  das  Gesichtsfeld  des  Okulamicols  dunkel.  Schaltet  man  einen  von 
jenen  Stoffen  ein,  so  wird  das  Gesichtsfeld  wieder  hell,  der  Analysator  muß  nach 
rechts  oder  links  um  einen  bestimmten  Winkel,  den  „Drehungswinkel  des 
Stoffes'*,  gedreht  werden,  damit  wiederum  Dunkelheit  eintritt.  Man  bezeichnet 
solche  Stoffe,  welche  diese  Eigenschaft  besitzen,  als  optisch  aktiv  und  unter- 
scheidet nach  der  Drehungsrichtung  rechtsdrehende  (dextrogj  re)  und  linksdre- 
hende (hl  vogjTe)  Stoffe,  je  nachdem  der  Analysator  rechts  herum,  d.h.  in 
der  Richtung  des  Uhrzeigers,  oder  links  herum  gedreht  werden  muß,  damit 
der  ursprüngliche  Zustand  wieder  hergestellt  wird.^)  Rechtsdrehung  wird 
durch  Vorsetzen  des  Buchstabens  d  vor  den  Namen  des  Stoffes,  Linksdre- 
hung durch  1  gekennzeichnet,  der  Drehungswinkel  im  ersten  Fall  mit  posi- 
tivem, im  letzteren  Fall  mit  negativem  Vorzeichen  versehen,  z.  B.  d-Kampfer  = 
+  4422^  1-Kampfer=: — 44*22^.2)  Wendet  man  statt  des  Natriumlichtes  zu- 
sammengesetztes Licht,  Tageslicht,  an,  so  werden  die  Schwingungsebenen  der  ein- 
zelnen Strahlengattungen  verschieden  stark  gedreht  und  demzufolge  bei  verschie- 
denen Stellungen  des  Analysators  ausgelöscht;  das  Gesichtsfeld  erscheint  dann 
farbig,  indem  ein  bestimmter  Lichtstrahl  völlig,  die  benachbarten  teilw^eise  aus- 
gelöscht werden  und  die  übrig  bleibenden  Strahlen  sich  jeweils  zu  einer  Misch- 
farbe ergiinzen.  Man  bezeiclinet  diese  Erscheinung  als  Rotationsdispersion. 

Die  Polarisationserscheinungen  in  Kristallen  s)  kommen  hier  nicht  in 
Betracht.  Die  Eigenschaft,  im  flüssigen,  gelösten  oder  dampfförmigen  Zustand 


*)  Man  rechnet  hierbei  also  vom  Beobachter  aus,  wodurch  sich  diese  eigent- 
lich verkehrte  Bezeiclinun^sweise  erklärt. 

^)  In  der  Zuckergruppe,  wo  die  Drehungsrichtung  der  zu  einer  und  derselben 
Verbindungsreihe  gehörenden  Stoffe  öfters  wechselt,  werden  der  besseren  Übersicht  halber 
nach  Eviil  frischer  alle  zu  einer  solchen  genetischen  Reihe  gehörenden  Verbindungen 
mit  dem  Drehbuchstaben  der  zupehörenden  Aldohexose  versehen,  unbekümmert  dämm, 
welche  Drehung  ihnen  selbst  eigen  ist  (vgl.  Ber.  d.  Deutsch,  ehem.  Ges.,  Jg. 40,  S.  105, 1907). 

•)  Sehr  häufig  benutzt  man  bei  präparativen  Arbeiten  das  Verhalten  der  dar- 
gestellten Stoffe  im  polarisierten  Lichte,  um  zu  entscheiden,  ob  sie  eine  kristallinische 
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Die  Größe  der  Drehung  der  Polarisationsebene  ist  in  erster 
Linie  abhängig  von  dem  Gehalte  der  durchstrahlten  Schicht  an  \iirksamer 
Substanz.  Doch  ist  der  Drehungswinkel  des  gelösten  Stoffes  nicht  immer  pro- 
portional der  Konzentration,  sondern  kann  mit  zunehmender  Konzentration  in 
verschiedenem  Verhältnis  wachsen  oder  auch  abnehmen,  ja,  wie  bei  wässerigen 
Lösungen  von  Linksäpfelsäure,  selbst  bis  auf  0  zurückgehen,  worauf  sich  bei 
weiter  steigender  Konzentration  die  Drehrichtung  umkehrt.  In  solchen  Fällen 
gilt  der  Drehungswinkel  nur  für  die  betreffende,  gegebenenfalls  anzumerkende 
Konzentration.  Man  hat  dann  eine  Reihe  von  Lösungen  verschiedener 
Konzentration  zu  untersuchen  und  die  Ergebnisse  in  einer  Kurve  darzustellen, 
oder  eine  Formel  aus  ihnen  abzuleiten  bzw.  entweder  durch  Extrapolation 
die  Drehung  der  reinen  Substanz,  oder  umgekehrt  ihre  Drehung  bei  unend- 
licher Verdünnung  zu  berechnen.  Bei  Lösungen  kann  auch  die  Natur  des 
indifferenten  und  inaktiven  Lösungsmittels  in  sehr  verschiedener  Weise 
das  Drehvermögen  des  aktiven  Stoffes  beeinflussen,  so  daß  in  den  äußersten 
Fällen  die  Drehung  selbst  in  verschiedener  Richtung  erfolgt.  So  zeigt 
Rechtsweinsäure  in  Wasser,  Alkohol,  einem  Gemisch  von  iVlkohol-Benzol  1 : 1 
und  von  Alkohol-Monochlorbenzol  1:1  gelöst,  bei  einer  Konzentration  von 
bg  in  100  cw»  Lösung,  nach  Ä.P^ram  bei  20<*  eine  spezifische  Drehung  i)  von 
bzw.  +  14-4«,  +  a-79«,  —  41P,  —  8-09^«)  Man  darf  also  nicht  die  Beobach- 
tungen, welche  bei  einer  Lösung  gemacht  wurden,  ohne  weiteres  auf  die  Lösung 
in  einem  anderen  Lösungsmittel  übertragen.  In  gleicher  Weise  können 
auch  andere,  in  der  Lösung  etwa  vorhandene  optisch  indifferente  Stoffe 
(Lösungsgenossen),  Basen,  Säuren,  Salze  wirken.  So  wird  die  Drehung 
aktiver  Verbindungen  mit  alkoholischen  Hydroxylgruppen,  der  Weinsäure, 
Äpfelsäure,  Mandelsäure  usw.,  sehr  gesteigert  durch  Zusatz  von  Borsäure, 
von  Boraten,  Wolframaten,  Molybdaten  der  Alkalien,  alkalischer  Uranyl- 
nitratlösung  infolge  Bildung  komplexer  Verbindungen.  Man  macht  von 
diesem  Einfluß  der  Lösungsgenossen  Gebrauch,  um  die  Aktivität  schwach 
drehender  Verbindungen  oder  Lösungen  nachzuweisen  und  zu  messen. 

Ein  weiterer  Faktor  ist  die  Zeit,  namentlich  bei  einer  Reihe  von 
Zuckerarten,  insofern  frisch  bereitete  Lösungen  beim  längeren  Stehen  eine 
Änderung  der  Drehung  zeigen,  die  allmählich  einen  konstanten  Endpunkt 
erreicht  (Mutarotation).  Bei  kurzem  Aufkochen  oder  Zugabe  von  Ammo- 
niak, bzw.  Lösen  des  Zuckers  in  OlVoig^^i  Ammoniakwasser  erhält  man 
sofort  den  Endwert.  Man  gibt  in  solchen  Fällen  meist  die  konstant  blei- 
benden Endwerte  der  Drehung  als  diejenigen  des  Stoffes  an  und  bezeichnet 
die  Zeitwirkung,  bei  der  eine  Abnahme  erfolgt,  als  „Mehrdrehung'"  (Multi- 
rotation»),  weil  die  Substanz  erst  stärker  dreht,  den  seltenen  umgekehrten 
Fall  einer  Zunahme  mit  der  Zeit  als   „Wenigerdrehung"  (Halbrotation).*) 

*)  Siehe  S.  588. 

*)  Ber.  d.  d.  ehem.  Ges.  Jg.  22.  S.  6  (1889). 

")  Die  ältere  Bezeichnung  „Birotation"  von  Dtihrunfaut  ist  bloß  für  Trauben- 
zacker richtig,  dessen  Endwert  (526®)  die  Hälfte  des  Anfangswertes  (105°)  vorsteUt. 

*)  Diese  Änderungen  des  Drehvermögens  sind  auf  chemische  Umwandlangen  oder 
Umlagerungen  zurückzuführen;  vgl.  z.  B.  C.  Tanret,  Compt.  rend.  T.  120.  p.  1060  (1895); 
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bewirkt,  wird  auch  Auslöschung  bei  einer  Drehung  des  Prismas  um 
180  —  20=160®  nach  links  hervorrufen,  so  daß  die  in  der  Lösung  vor- 
handene aktive  Verbindung  schwächer  rechts-  oder  stark  linksdrehend  sein 
kann.  Verdünnt  man  aber  nun  die  Lösung  aufs  doppelte  Volum  und  bringt 
sie  dann  in  die  Polarisationsröhre,  oder  verwendet  man  die  ursprüngliche 
Lösung  in  einer  nur  halb  so  langen  Polarisationsröhre,  so  muß  der  Ab- 
lenkungswinkel, der  nach  8.586  der  Konzentration  oder  dem  Gehalt  an 
drehenden  Molekeln  proportional  ist,  halb  so  groß  sein.  Die  Drehungs- 
richtung, bei  Avelcher  dies  zutrifft,  ist  dann  diejenige  des  aktiven  Stoffes. 
Würde  z.  B.  in  dem  gedachten  Fall  der  Analysator  nunmehr  10®  nach 
rechts  und  180 — 10=170®  nach  links  gedreht  werden  müssen,  bis  das 
Gesichtsfeld  dunkel  ist,  so  ist  die  Verbindung  offenbar  rechtsdrehend 
und  besitzt  ein  Drehvermögen  von  +  20®.  In  weitaus  den  meisten  Fällen 
hat  der  Ablenkungswinkel  den  kleineren  von  den  beiden,  bei  der  Messung 
sich  ergebenden  Werten  (vgl.  auch  S.  594). 

Spezifisches  Drehungsvermögen.  Um  die  optische  Aktivität  zur 
Kennzeichnung  der  Stoffe  verwenden  zu  können,  hat  Biot  1835  bestimmte 
Einheiten  gewählt :  er  berechnet  aus  den  beobachteten  Werten  die  Drehung, 
welche  eintreten  würde,  wenn  1  g  des  aktiven  Stoffs  in  1  cm'  enthalten 
wäre  und  das  Licht  eine  1  dm  lange  Schicht  dieser  Flüssigkeit  zu  durch- 
laufen hätte. 

Ist  a  der  beobachtete  Drehungswinkel  bei  Natriunüicht  und  t®,  welchen 
eine  Flüssigkeitssäule  von  1  Dezimeter  Länge  zeigt,  so  ist  ihr  Drehungs- 
vermögen =  a/L  Sind  dann  weiter  in  1  cm^  der  Flüssigkeit  q  Gramm 
aktiver  Substanz  erhalten,  so  würde  die  Drehung,  welche  1  g  der  letzteren 
in  1  cni^  hervorrufen  würde,  oder  das  spezifische  Drehungsvermögen  [a]  für 
Natriumücht  sein: 

I.    [ajo  =  ; 

^  1.  q 

Ist  die  drehende  Flüssigkeit  selbst  der  aktive  Stoff,  so  ist  q  gleich 
ihrem  spezifischen  Gewichte  d  und  wir  haben 

II-  Wd  =  1-^- 

Ist  sie  hingegen  die  Lösung  eines  aktiven  Stoffes  in  einer  indiffe- 
renten Flüssigkeit,  so  wird  die  entsprechende  Formel  etw^as  verschieden 
ausfallen,  je  nachdem  der  Gehalt  der  Lösung  in  Prozenten  (Gewichtsmenge 
aktiver  Substanz  in  100  g  Lösung)  oder  nach  der  Konzentration  (Gewichts- 
menge aktiver  Substanz  in  100  cm^  Lösung  s.  S.  452)  gegeben  ist 

Sind  in  100  y  Lösung  vom  spezifischen  Gewichte  d  =  100/d  Kubik- 
zentimetern p  Gramm  Substanz  enthalten,  so  ist  die  Menge  q  der  letzteren 
in  1  cni^  gemäß  der  Proportion  100/d :  p  =  1 :  q,  woraus  q  =  p  .  d/100.  Setzt 
man  diesen  Wert  in  Gleichung  I  ein,  so  ergibt  sich  das  spezifische 
Drehungsvermögen : 

111.  M.  =  «  M 
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Rohrzucker,  Sacebarose  C,,H,5  0,,  =  +  665®  für  Lösiiugen,  welche  unter  dOg  in 
100  cm*  enthalten.  Es  wird  durch  Änderungen  der  Konzentration  und  Temperatur  nur 
wenig  beeinflußt.  Sind  sehr  zuckerreiche  Lösungen  zu  untersuchen,  oder  handelt  ee  sich 
um  die  größtmögliche  Genauigkeit,  so  gilt  die  von  Landolt  aus  den  Beobachtungen 
von  Tollens  und  Nctsini  berechnete  Formel 

[a]'^  =  66-435  +  000870  c  -  a00023ö  c«  (für  c  =  0 bis 65^). 

Milchzucker,  Laktose  Cj, H,,  Oj,  .  H,  0  =  +  52*53®,  anfangs  mit  starker  Mehrdrehung. 
Die  Zahl  gilt  nach  M.  Schmoeger  für  Lösungen  mit  einem  Gehalt  bis  36%  bei  20®. 
Der  Einfluß  der  Temperatur  ist  unter  20®  größer  als  über  20®.  In  der  Nähe  von  20® 
sinkt  der  Wert  [alo  für  1®C  um  etwa  0075®. 

Maltose  Ci,H„0„  .  H,0 -^  + 137-5®,  anfangs  mit  Wenigerdrehung.  Die  spezi- 
fische Drehung  wird  nach  E.  Meißl  mit  steigendem  Prozentgehalt  p  an  wasserfreier 
Maltose  und  zunehmender  Temperatur  t  kleiner  and  läßt  sich  durch  die  Formel  aus- 
drücken [a]D  =  140-375  —  001837  p  —  0095 1. 

Traubenzucker  (d-Glukose)  C,  Hj,  0,  =  -f  5280®  für  Lösungen  bis  zu  einem  Gehalt 
von  15®/o  ohne  merklichen  Fehler  (anfangs  mit  starker  Mehrdrehung).  Das  Dreh  vermögen 
nimmt  indessen  mit  steigender  Konzentration  nicht  unerheblich  zu.  Der  Prozentgehalt 
konzentrierterer  Lösungen  (15 — 50®/o)  berechnet  sich  nach  Landolt  aus  der  Formel 
p  =  0*948 a  —  00032 a',  worin  a  den  Drehungswinkel  im  2c?w-Rohr  bedeutet.  Tollens 
hat  für  die  Abhängigkeit  der  spezifischen  Rotation  vom   Prozentgehalt  p   die  Formel 

aufgestellt:  [«] ^  =  52*50  +  00188p  +  0000517  p*. 

d-Galaktose  C,H,,0„  ist  stark  rechtsdrehend  mit  Mehrdrehung.  Die  Veränderung  der 
spezifischen  Rotation  mit  dem  Prozentgehalt  p  (für  5— 35®,  o)  und  der  Temperatur  (10—30®) 

wird  nach  E.  Meißl  ausgedrückt  durch  die  Formel  [«J^  =  83*883  +  00785p  —  0-209t. 

Kampfer  CjoH,g.  Die  spezifische  Rotation  in  Abhängigkeit  von  der  Konzentration  c 
in  Benzollösung  wird  nach  F.  Foerster  durch  folgende  Formel  dargestellt: 

[a]*^  =  39-755  -f  017254  c. 

Cocain  C„II„O^N.  Die  Abhängigkeit  der  spezifischen  Rotation  vom  Prozent- 
gehalt p  gibt  für  die  freie  Base  in  Chloroformlösung  folgende  von  0.  Äntriek  abgeleitete 

Formel  [a]*^  =  —  16412  +  0*00585  p.  Für  Lösungen  bis  zu  einem  Gehalt  von  30®/o  kann 

bei  20®  [a]f>  im  Mittel  =  1632  gesetzt  werden.  Für  das  Chlorhydrat,  C^HjiO^N.HCl, 
gelöst  in  einer  Mischung  von  60  Gewtlen.  absoluten  Alkohols  und  90  Gewtlen.  Wasser, 

gilt  bei  einer  Konzentration  von  0—26  die  Formel:   [a]D  =  —  67*982  +  01583c;  die 

Änderung  ist  also  sehr  beträchtlich. 

Nikotin  CjoUhN,:  [a]*^ -=— 16639®. *)    Die  Konzentration  c  einer  alkoholischen 

Nikotinlösung  läßt  sich  nach  der  Formel  berechnen :  c  =  0704 a/1  —  0*000525 («A)*»  wöm 
a  der  Ablesungswinkel  und  1  die  Länge  des  Polarisationsrohrs  ist.  Sie  ist  gültig  für 
20®  und  einen  Gehalt  von  10— 90®/o  (Landolt). 

Die  Polarisationsapparate:  Die  Instrumente,  welche  zur  Messung 
des  Drehwinkels  optisch  aktiver  Stoffe  dienen,  zerfallen  in  die  eigentlichen 
Polarimeter  für  wissenschaftliche  Untersuchungen  und  die  ausschließlich 
zur  Bestimmung  zuckerhaltiger  Lösungen  verwandten  Saccharimeter.  Ihr 
Grundgedanke  ist  bereits  S.  ö84  auseinandergesetzt;  doch  sind  für  die  Unter- 
suchung und  Messung  aktiver  Stoffe  außer  dem  polarisierenden  und  analy- 
sierenden iViro/schen  Prisma  noch  eine  Anzahl  Nebenteile  nötig,  welche  an  der 


*)  A.  Pictet  und  Ä.  Botschtjy  Ber.  d.  Deutsch,  ehem.  Ges.  Jg.  37,  S.  1283  (1904). 
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Für  sehr  starke  Drehungen  und  sehr  genaue  Apparate  hat  Lippich 
ein  besonderes  Strahlenfilter  angegeben.  Es  besteht  aus  zwei  Zellen  mit 
planparallelen  Wänden,  einer  10  cm  langen  größeren  Kammer,  welche  mit 
einer  6%igen,  filtrierten  Lösung  von  rotem  chromsaurem  Kalium  gefüllt 
wird,  und  einer  kleinen,  1*5  cm  langen  Zelle,  welche  man  mit  einer  durch 
luftdichten  Verschluß  vor  Oxydation  zu  schützenden  Lösung  von  Urano- 
sulfat  U(S04),i)  beschickt.  Das  Kaüumbichromat  absorbiert  die  blauen 
und  grünen  Strahlen;  die  tief  grüne  Uranlösung  erzeugt  einen  breiten,  kräf- 
tigen Absorptionsstreifen  in  Rot  bis  nahe  an  die  Natriumünie  heran.  Es 
bleibt  also  nur  ein  schmaler  Streif  des  Spektrums  mit  der  Natriumlinie 
übrig.  Richtiger  wirkt  ein  zwischen  Beleuchtungslampe  und  Polarimeter 
eingeschaltetes  geradsichtiges  Spektroskop;  es  besitzt  einen  Spalt  für  das 
eintretende  Natriumlicht  und  einen  zweiten  Spalt  für  das  austretende 
Licht,  der  nur  das  Licht  der  D-Linie  durchläßt,  alles  übrige  Licht  ab- 
blendet. «) 

Die  LichtqueUe  muß  möglichst  gleichmäßig  und  hell  brennen.  Zu 
diesem  Zwecke  wird  der  das  Kochsalz  tragende  Platinring  u.  dgL  in  der 
Höhe  verstellt,  bis  die  hellste  Stelle  der  Flamme  so  zum  Schlitze  des  auf- 
gesetzten Schornsteins  steht,  daß  die  ausgesandten  Strahlen  voll  und  zen- 
trisch die  Linse  C  (Fig.  544)  treffen.  Der  Abstand  der  Lampe  von  dem 
Apparat  ist  so  zu  wählen,  daß  die  Linse  C  in  der  Ebene  der  Analysator- 
blende  A  ein  scharfes  Bild  der  Flamme  entwirft.  Mit  Hilfe  eines  Blättchens 
weißen  Papiers,  welches  man  an  diese  Stelle  hinhält,  kann  man  sich  leicht 
davon  überzeugen,  ob  es  der  Fall  ist. 

Um  bei  der  Messung  fremdes  Licht  möglichst  auszuschließen,  arbeitet 
man  im  ganz  oder  teilweise  verdunkelten  Zimmer.  Zur  Ablesung  usw.  be- 
nutzt man,  wenn  nötig,  am  besten  eine  kleine  Taschenglühlampe. 

Die  einzelnen  Polarimeter  unterscheiden  sich  im  Grunde  nur  durch 
die  Art  und  Weise,  wie  der  Drehungswinkel  auch  bei  schwacher  Drehung 
sichtbar  gemacht  und  gemessen  wird. 

Am  genauesten  geschieht  dies  mit  Hilfe  der  Halbschattenappa- 
rate, bei  welchen  der  Analysator  nicht  auf  den  schwer  zu  ermittelnden 


')  Far  die  HersteUung  dieser  Uranosulfatlösung  gibt  Landolt  in  seinem  Werke 
„Das  optische  Drehungsvermögen  organischer  Substanzen**  (2.  Aufl.,  S.  263)  folgende 
Vorschrift :  In  einer  verschließbaren  Flasche  löst  man  6  g  reinstes  Uranylsulfat  (Ura- 
nium  sulfuricum  purissimum)  in  100  cm'  Wasser  und  setzt  zur  gelben  Losung  2  g 
reines  Zink  in  Pulverform.  Sodann  gibt  man  3  cm'  konzentrierte  Schwefelsäure  in  drei 
Anteilen  hinzu,  wobei  man  jedesmal  wartet,  bis  die  Reaktion  nahezu  vorQber  ist;  die 
Flasche  bleibt  hierbei  verschlossen.  Man  läßt  dann  die  verschlossene  Flasche  etwa  sechs 
Stunden  stehen,  filtriert  die  Flüssigkeit  und  füllt  sie  sofort  in  die  Kammer,  derart,  daß 
nur  eine  möglichst  kleine  Luftblase  bleibt.  Nach  eintägigem  Stehen  ist  die  Lösung 
brauchbar  und  hält  sich  nun  1—2  Monate  lang  unverändert.  Die  oben  angegebenen 
Gewichte  und  Volume  müssen  bis  auf  Vioo  ihres  Betrages    genau  innegehalten  werden. 

')  Die  Firma  Franz  Schmidt  und  Haensch,  Werkstätten  für  Präzisionsmechanik 
und  Optik  in  Berlin  (S  42,  Prinzessinneustraße  16),  liefert  das  Lichtfilter  nach  Lippieh 
in  Fassung  auf  Stativ  zum  Preise  von  60  M.,  das  Spektroskop  zum  Preise  von  450  M. 
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Mittel.  Gewöhnlich  wird  dies  in  der  Art  ausgeführt,  daß  man  den  Analy- 
sator zu  beiden  Seiten  des  Nullpunktes  rasch  um  immer  kleinere  Winkel 
hin  und  herdreht,  wobei  als  rein  subjektive  Erscheinung  ein  senkrechter 
Schattenstreif  über  das  Gesichtsfeld  huscht.  Man  fixiert  den  Augenblick, 
wo  der  Schatten  gerade  durch  die  mittlere  Trennungslinie  des  Gesichts- 
feldes sich  bewegt,  und  zwar  indem  man  mehrmals  von  der  einen  und  von 
der  anderen  Seite  ausgeht  und  das  Mittel  nimmt. 

Ganz  die  gleichen  Erscheinungen  der  Beschattung  und  halbseitigen 
Yerdunkelung  des  Gesichtsfeldes,  wie  sie  vorhin  beschrieben  wurden,  kehren 
bei  Drehung  des  Analysators  um  180'*  wieder,  wo  seine  Schwingungsrich- 
tung genau  in  dieselbe  Lage  zu  den  Schwingungsrichtungen  beider  polari- 
sierter Strahlen  kommt  (S.  584),  so  dalJ  alle  Halbschattenapparate  zwei 
Nullpunkte  haben,  welche  um  180°  voneinander  entfernt  sind.  Man  dreht 
also  zur  Kontrolle  der  ersten  Bestimmung  den  Analysator  um  180**  und 
nimmt  in  derselben  Weise,  wie  oben,  die  Einstellung  des  Nullpunktes  vor. 
Ist  alles  richtig  justiert,  so  müssen  beide  Nullpunkte  gerade  um  180®  aus- 
einander liegen. 

FäUt  der  Nullpunkt  der  Teilung  nicht  mit  der  Gleichschattenstellung 
zusammen,  so  nimmt  man  das  arithmetische  Mittel  aus  mehreren  Ab- 
lesungen und  zieht  dies  bei  der  nachfolgenden  Messung  in  Rechnung. 
Oder  man  korrigiert  den  Nullpunkt  durch  Drehen  des  Analysators  nach 
rechts  oder  links  mittelst  zweier  Regulierschrauben  A  (Fig.  551). 

Soll  nun  eine  aktive  Flüssigkeit  auf  ihr  Drehungsvermögen  geprüft 
werden,  so  ist  zunächst  zu  entscheiden,  ob  sie  rechts-  oder  linksdrehend 
ist.  Zu  dem  Ende  bringt  man  am  einfachsten  erst  ins  Polarimeter  eine 
Lösung  von  bekannter  Drehrichtung  und  sieht  zu,  in  welchem  Felde  die 
Aufhellung  erfolgt.  Tritt  dann  beim  Einlogen  des  zu  untersuchenden  Stoffes 
Aufhellung  im  gleichen  Felde  ein,  so  hat  er  dieselbe  Drehrichtung,  im 
anderen  Falle  die  entgegengesetzte. 

Man  füllt  nun  die  Polarisationsröhre,  deren  Einrichtung  am  Schlüsse 
dieses  Kapitels  beschrieben  werden  wird,  mit  der  zu  prüfenden  Flüssigkeit 
von  bekannter  Temperatur  (vgl.  S.  587).  Da  die  Lösung  das  Licht  stärker 
bricht,  als  die  mit  Luft  oder  reinem  Wasser  gefüllte  Röhre,  so  muli  zu- 
nächst das  Okular  des  Fernrohres  >rieder  scharf  eingestellt  werden.  Ist  die 
Lösung  aktiv,  so  dreht  sie  die  Schwingungsebene  beider,  unter  dem  Winkel  s 
gegeneinander  schwingender,  polarisierter  Strahlen  um  denselben  Betrag, 
wodurch  der  eine  der  Auslöschung  genähert,  der  andere  davon  entfernt 
wird.  Dies  bewirkt,  daß  die  beiden  Hälften  des  Gesichtsfeldes  migleich 
hell  werden,  wobei  infolge  der  schwachen  Gesamthelligkeit  auch  schon 
kleine  Unterschiede  deutlich  hen^ortrcten.  Man  muß  den  Analvsator  um 
den  gleichen  Winkel  nachdrehen  (vgl  S.  584),  bis  das  Gesichtsfeld  wiederum 
gleichmäßig  beschattet  ist  und  liest  ihn  an  einem  Teilkreis  mit  Hilfe  des 
Kreisnonius  ab.  Dann  dreht  man  den  Analysator  um  180'*  und  bestimmt 
nochmals  den  Betrag  der  Drehung.  Stimmt  dieser  mit  dem  erstgefundenen 
nicht  ganz  überein,   so  nimmt  man  das  arithmetische  Mittel  aus  beiden 
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Nullpunkt  der  Kreisteiluug.  Der  Stoff  ist  also  rechtsdrehend  und  die  rechte  Noniusseite 
bei  der  Bestimmung  des  Drehungswinkels  heranzuziehen.  Die  Zahl  der  Teilstriche  des 
Hauptkreises,  an  welchen  der  Nullpunkt  des  Nonius  vorübergegangen  ist,  ergibt  die 
ganzen  Grade;  die  Anzahl  der  hinzuzufügenden  Zehntelgrade  findet  man,  wenn  man, 
auf  der  rechten  Hälfte  des  Nonius  entlang  gehend,  denjenigen  Teilstrich  ermittelt,  welcher 
mit  einem  Teilstrich  der  Hauptskala  zusammenfällt.  Da  dies  der  achte  Teilstrich  ist, 
so  ergibt  sich  der  abzulesende  Winkel  zu  2*8^  oder  2^  48'. 

Im  anderen  Falle,  so  bei  den  später  zu  beschreibenden  Apparaten  von 
Lippich  (Fig.  551)  und  Landolt  (Fig.552),  ist  der  Teilkreis  zusammen  mit  dem 

Analysator  drehbar,  während  zwei  Kreisnonien  (n) 
zu  beiden  Seiten  des  Teilkreises  ("üTund  R)  festliegen.*) 
Die  zur  Ablesung  dienenden  Lupen  sind  drehbar. 
Je  nachdem  der  aktive  Stoff  die  Ebene  des  polarisier- 
ten Lichts  rechts  oder  links  dreht,  kommt  für  die 
Messung  der  Drehung  der  entsprechende  Nonius 
in  Betracht.  Angenommen,  daß  Gleichschattenstel- 
lung vorhanden  ist,  wenn  der  Nullpunkt  der  Haupt- 
teilung und  des  betreffenden  Nonius.  zusammen- 
fallen, so  wird  nach  Einschaltung  des  aktiven  Stoffes 
der  Analvsator  samt  dem  Teilkreis  am  Nonius  vor- 
bei  um  einen  gewissen  Winkel  zu  drehen  sein, 
bis  wieder  Gleichschattenstellung  herrscht. 

In  der  beigefügten  Figur  549  sind  je  24  Teile  der 
Hanptskala  auf  dem  Nonius  in  25  Teile  geteilt,  jeder  Teil 
des  Nonius  also  ^1^^  kleiner  als  ein  Teil  der  Hauptskala. 
Da  die  Teilstriche  der  Hauptskala  Viertelgrade  vorstellen, 
so  gestattet  der  Nonius  Hundertstelgrade  abzulesen.  Im  abgebildeten  Fall  ist  der  Teilkreis 
rechts  herum,  im  Sinne  des  Uhrzeigers,  gedreht  worden,  wobei  der  Nullstrich  des  Nonius 
zwischen  13* ',  und  Id'/«^  zu  liegen  kam.  Die  zuzuzählenden  Hundertstelgrade  betragen 
16,  weil  der  sechzehnte  Teilstrich  des  Nonius  mit  einem  Strich  der  Hauptskala  zusam- 
menfällt. Der  abgelesene  Winkel  ist  also  135 +016  =  +  13-66o=  +  13«39'36". 

Stimmt  bei  der  Ermittelung  des  Nullpunktes  dieser  nicht  genau  mit 
der  Gleichschattenstellung  überein,  so  ist,  falls  dies  vorher  nicht  geregelt 
wurde,  die  entsprechende  Korrektur  bei  der  nachfolgenden  Bestimmung  des 
Drehungsvermögens  anzubringen. 

Die  einzelnen  Halbschattenapparate  unterscheiden  sich  vornehmlich 
bloß  durch  die  Art,  wie  die  beiden  unter  kleinem  Winkel  gegeneinander 
schwingenden  polarisierten  Strahlenbündel*)  erzeugt  werden. 

^)  Diese  Anordnung  ist  vorzuziehen ,  weil  die  Ablesung  des  Drehungswinkels 
immer  an  derselben  Stelle  vorgenommen  werden  kann,  während  bei  Anwendung  beweg- 
licher Nonien  bald  an  dieser,  bald  an  jener  Stelle  des  Teilkreises  abgelesen  werden 
muß,  was  für  den  Beobachter  bedeutend  unbequemer  ist. 

-)  Es  liegt  außerhalb  des  Planes  dieses  Werkes,  eine  genaue  Darlegung  der 
optischen  Verhältnisse  der  verschiedenen,  obigem  Zwecke  dienenden  Polarisationsvor- 
richtungen zu  geben.  Es  sei  in  dieser  Hinsicht  verwiesen  auf  das  schon  genannte  Werk 
H.  Landoltft  „Das  optische  Drehungsverraögen  organischer  Substanzen"  und  die  größeren 
physikalischen  Hand-  und  Lehrbücher,  wie  Müller- Pouillets  Lehrbuch  der  Physik.  9.  Aufl. 
1897.  Bd.  2.  Abt.  1.  S.1167;  O.D.Chwolson,  Lehrbuch  der  Physik,  tibersetzt  von  i/. />/aMm. 
Ed.  2.  S.  1022  (Braunschweig.  Friedrich  Viewej  &  Sohn.  1904)  u.  a. 


Fig.  549. 
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Halbschattenpolarimeter  nach  Jellett  und  nach  Comu.  In  den 
älteren  Apparaten  von  J.  H.  Jellett  (ISQO)  und  A.  Comu  ilSlO)  geschieht 
dies  durch  eine  besondere  Form  des  polarisierenden  jN'ico/schen  Prismas. 
Man  schneidet  es  erst  der  Länge  nach  in  geeigneter  Weise  entzwei  und 
setzt  die  beiden  Halbnicols  unter  einem  kleinen  Winkel,-  indem  man  z.  B. 
beim  einen  die  Schnittfläche  etwas  abschleift,  wieder  zusammen.  Die  damit 
ausgestatteten  Halbschattenapparate  sind  für  einfaches  und  zusammen- 
gesetztes Licht  brauchbar,  haben  aber  den  Nachteil,  daß  der  Halbschatten- 
winkel nicht  verändert  werden  kann. 

Halbschattenpolarimeter  nach  Laurent,  In  dem  Polarimeter 
nach  Ldon  Laurent  (1877)  werden  die  beiden  gegeneinander  schwingen- 
den Strahlen  dadurch  hervorgebracht,  daß  die  eine  Hälfte  des  vom  Po- 
larisator kommenden  Lichtes  ihre  Schwingungsrichtung  beibehält,  die 
andere  vermittelst  einer  Bergkristallplatt^  um  einen  kleinen  Winkel  e 
gedreht  wird.  Dazu  dient  die  Z,aMre«/sche  Platte,  eine  Glasscheibe,  deren 
rechte  oder  linke  Hälfte,  z.  B.  Hälfte  1  der  Fig.  545 — 547,  durch  eine  dünne, 
viereckige,  parallel  zur  kristallographischen  Hauptachse  (optischen  Achse) 
geschliffene  Quarzplatte  bedeckt  ist.  Auf  sie  fällt  das  vom  Polarisator 
kommende  Licht  senkrecht  auf.  Die  Schwingungen  des  letzteren  werden 
nur  dann  ungeändert  von  der  Quarzplatte  durchgelassen,  wenn  sie  senk- 
recht oder  parallel  zur  optischen  Achse,  d.  h.  der  Trennungslinie  von  Quarz 
und  Glas  erfolgen,  wenn  also  die  Schwingungsebene  des  Polarisators  senk- 
recht oder  parallel  zu  dieser  Trennungslinie  steht.  Ist  die  Schwingungs- 
ebene des  Polarisators  gegen  sie  um  einen  Winkel  geneigt ,  z.  B.  in  der 
Richtung  or  der  Fig.  545,  so  tritt  in  der  Quarzplatte  eine  Zerlegung  des 
ankommenden  Strahls  in  eine  senkrecht  und  eine  parallel  der  Achse  (Tren- 
nungslinie) schwingende  Komponente  ein,  welche  beide  sich  im  Quarz  mit 
verschiedener  Geschwindigkeit  fortpflanzen.  Die  Folge  davon  muß  sein, 
daß  beide  Komponenten  beim  Austritt  aus  der  Platte  eine  Phasendifferenz 
aufweisen,  welche  von  der  Dicke  der  Platte  und  der  Wellenlänge  des  ein- 
fallenden Lichts  M  abhängt.  Die  Dicke  ist  nun  so  gewählt,  daß  die  Phasen- 
differenz eine  halbe  WeUenlänge  bei  Natriumlicht*)  beträgt  Die  Resul- 
tierende aus  den  l)eiden  Schwingung(»n  muß  mithin  beim  Austritt  aus  der 
Platte  eine  andere  Richtung  haben,  wie  beim  Eintritt ;  sie  bildet  unter  den 
gewählten  Bedingungen  mit  d(^r  Trennungslinie  denselben  Winkel  wie  die 
Schwingungsel)ene  des  ankommenden  Strahls,  nur  daß  dieser  Winkel  auf  der 
anderen  Seite  der  Trennungslinie  liegt.  Ks  ergibt  sich  so  das  in  der  oberen 
Fig.  545  dargestellte  Bild,  worin  etwa  ol  den  durch  die  (^uarzplatte,  die 
auf  Hälfte  1  liegend  gedacht  wurde,  gedrehten  Strahl,  or  den  durch  die 
Glashälfte  2  unverändert  hindurchgegangenen  Strahl  darstellt.  Das  Gesichts- 
feld  besteht  mithin  aus  zwei   Teilen,  in  denen  die  Schwingungsrichtungen 


•)  Nur  in  dorn  oincii  Kall,  daü  die  rhaHCiivorsohiolmiiir  eine  halbo  Wellenlänge 
oder  ein  iiiijüreradrs  Violfarhr  ilaviin  l»etrilj(t,  iwt  dor  austretende  Strahl  geradlinig 
polarisiert. 

*)  Aus   diesem  (irunde   \h\   da»*  INdarimeter  nur  U\r  Natriumlicht  zu  verwenden. 


der  kleinen  Prismen.  Dreht  man  letzteres  so  weit,  daß  seine  ScbwingungS' 
ebene  derjenigen  des  anderen  kleinen  Nicols  parallel  steht,  so  erhält  man 
zwei  gleich  helle  Seitenfelder,  welche  das  Mittelfeld  einscblieUen  (Drittel- 


EinfachCB  Halbschatten  Polarimeter  nach  Lippich  der  Firma  Franz  Schmidt  S; 
HacnEcli  (vgl.  Fig.  544). 

Die  versch  ließ  bare  Einlegerinno,  welche  auf  dem  Stativ  fest  montiert  ist,  trägt 
auf  ihrer  linken,  der  Kochsaizdammc  zugekchrtco  Seite  die  PolarisatioDsvoiricbtuDg  P, 
bestellend  aus  dem  Polaiisator  und  dem  dahinter  liegenden  kleineren  .Viro/schen  Prisma 
cur  Erzeugung  des  Halbschatten  wink  eis.  Der  Polarisator  ist  miltelat  des  Hebels  h  zu 
drehen ;  der  Drebungsniukel  nird  au  einer  kleinen  Teilung  abgelesen.  In  der  abschraub- 
barcn  Röhre  S  Tor  dem  Polarisator  befindet  sich  das  Strahlen filt er,  eine  kurze  mit 
einer  I.SBung  von  doppelt cbromsaureni  Kalium  gefällte,  herausnehmbare  Ulasröhrc  und 
die  Sammellinse.  Am  anderen  Ende  der  Rioue  liegt  der  Analysator  im  Rohrstück  X  uod 
das  Fernrohr  F^  beide  fest  Tcrhunden  mit  dem  in  Viertelgi'ade  geteilten  Teilkreise  K. 
Die  ganze  Analysiervorrichtung  wird  durch  die  Triebschraube  T  gedreht.  Die  Ablesung 
geschieht  mit  Hilfe  zweier  feststchcDder  Nouieu  n,  n  durch  die  drehbaren  Lupen  l,  l 
auf  Hundertstelgrade  (s.  S.  596). 

Die  neueren  Apparate  sind  statt  auf  ein  Säuleustativ  auf  ein  schweres  BockstatiT 
montiert;  sie  «erden  dadurch  standfester  und  sind  weniger  einer  Verschiebung  der 
einzelnen  Teile  aus  ihrer  axialen  Lagerung  ausgesetzt.') 

')  Das  Instrument  nird  von  der  Firma  Franz  Schmidt  &  Haensch  mit  zweiteiligem 
Polarisator  in  zwei  Großen  angefertigt,  je  nach  der  Länge  der  Polarisationsrdbre.  Ein 
Apparat  für  Beobachtungsrähren  von  220  mtii  gröllter  Länge  kostet  420  M.,  ein  Apparat 
für  Rähren  von  400  min  größter  Länge  480  M.,  mit  dreiteiligem  Polarisator  je  100  M. 
mehr.  Auf  einem  Rockstativ  kostet  das  Polarimeter  mit  dreiteiligem  Polarisator  für 
Röhren  bis  7.u  220mm  Länge  600 M.,  bis  zu  400fn»i  Länge  U60M.,  bis  zu  600 mm 
LOnge  720  M. 
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Schattenapparat).  Die  Einstellung  ist  ganz  dieselbe  \\\e  beim  Halb- 
schattenapparat Peters  erzielt  den  gleichen  Effekt,  indem  er  an  den  Po- 
larisator ein  sehr  schmales,  scharfkantiges  Prisma  genau  vor  der  Mittle 
anfügt. 

Das  Polarimeter  von  Lippich  ist  für  einfaches  und  zusammenge- 
setztes Licht  benutzbar;  meist  mrd  aber  bei  Natriumlicht  beobachtet.  Die 
Lampe  ist  in  einer  Entfernung  von  etwa  30  cm  aufzustellen  (siehe  S.  591). 
Bei  stärker  drehenden  Stoffen  (etwa  von  einem  Drehungs^inkel  von  b^ 
an),  wo  die  Rotationsdispersion  stören  würde,  ist  nur  Xatriumlicht  zu 
nehmen,  das  durch  ein  Strahlenfilter  zu  reinigen  ist  (S.  592).  Durch  dieses 
Filter  wird,  wie  bereits  ei-wähnt,  die  Helligkeit  des  Gesichtsfeldes  verrin- 
gert, so  daß  der  Halbschattenwinkel  £,  allerdings  auf  Kosten  der  Genauig- 
keit der  Messung  (vgl.  S.  095),  grölier  zu  wühlen  ist;  gleiches  gilt  für  dunkle 
Lösungen. 

Die  Einstellung  und  die  Messung  des  Drehungswinkels  eines  aktiven 
Stoffes  geschieht  in  der  früher  beschriebenen  Weise. 

Die  mit  dem  abgebildeten  Apparate  der  Firma  Franz  Schmidt  & 
Haensch  zu  erhaltenden  Ergebnisse  sind  bis  auf  0*015"  genau.  Das  Instru- 
ment ist  daher  für  wissenschaftliche  Zwecke  sehr  geeignet. 

Halbschattenpol arimeter  nach  H.  LandoU.  Das  Lippichsche  Po- 
larimeter ist  von  H,  LandoU  derart  umgestaltet  worden,  daß  die  Flüssig- 
keiten nicht  in  Röhren  eingeschlossen  zu  werden  brauchen,  sondern  in  be- 
liebig geformten  Gefäßen  untersucht  werden  können,  welche  statt  der 
Polarisationsröhre  zwischen  Polarisator  und  Analysator  eingesetzt  werden 
(siehe  Fig.  552). 

Diese  Modifikation  des  Apparates  ermöglicht  es  ferner,  bei  Anwendung 
von  Polarisationsröhren  diese  in  einen  viereckigen  Kasten  (^  (Fig. 552)  ein- 
zuziehen, welcher  mit  Wasser  u.  dgl.  gefüllt  werden  kann  und  so  einesteils 
eine  genaue  Ik^stimmung  der  Temperatur,  anderenteils  die  Untersuchung 
bei  höheren  oder  tieferen  Wärmegraden  gestattet.  Die  Polarisations- 
röhre trägt  daher  einen  senkrechten  Rohrstutzen,  welcher  eine  Ausdehnung 
der  Flüssigkeit  ennöglicht.  Erhitzt  wird  der  Kasten  durch  einen  unter- 
gestellten Brenner,  wobei  man  durch  Schirme  die  anderen  Teile  des  Apparates 
möglichst  vor  Erwärmung  schützt.  Soll  die  Polarisation  bei  sehr  niedriger 
Temperatur  beobachtet  werden,  so  beschickt  man  den  Kasten  mit  einer 
Kältemischung.  Da  sich  dann  die  Deckplatten  an  den  Enden  der  Beob- 
achtungsröhren leicht  beschlagen,  so  steckt  man  über  sie  Glaszylinder,  bringt 
in  den  so  entstehenden  Raum  etwas  entwässertes  Chlorcalcium  und  schließt 
ihn  dann  durch  Deckplatten  ab.  Die  sonstige  Handhabung  des  Apparates 
ist  die  übliche.    Die  Messung  des  Drehwinkels  geschieht  auf  OOP. 

Die  übrigen  Polarimeter,  von  denen  hier  nur  der  Apparat  von  liohifpiet 
mit  der  6V>A //sehen  (^uarzdoppelplatte  und  das  Polaristrobometer  von 
H,  Wild  erwähnt  seien,  werden  heute  nicht  mehr  oder  nur  in  sehr  l)e- 
schrünktem  Umfange  verwandt,  so  daß  auf  ihre  Beschreibung  wohl  ver- 
zichtet werden  kann. 


HalbscbattcnSBccharimeUr  mit  Lippichathem  PolariB&tor  und  doppelter  Keil- 
kompensation von  Franz  Schmidt  &  Haeasch. 

Das  TOD  der  Lampe  kommende  veifie  Licht  tritt  zuerst  iu  das  mit  einem  Licht- 
scbirm  Tersebeue  Röhrenstück  B  ein.  das  ein  Strahle nfilter  und  eine  Sammellinse 
entbätt,  und  wird  in  dem  iu  F  bcfiudlicbeD  Lippichachea  Polarisator  polarisiert.  Es 
durchhiuft  dann  die  mit  der  aktiveo  Flüssigkeit  gefüllte  Po larisations röhre,  velcho  in  der 
mit  aufklappbarem  Deckel  verseheuen  Kinne  R  liegt.  In  der  Trommel  G  befindet  sieh 
der  zur  Messung  der  Drehung  dienende,  hier  doppelte  Qunrzkeilkompensator.  dessen 
bewegliche  Keile  mit  Hilfe  des  Triebs  A  verschoben  werden  können.  Die  an  die 
Trommel  sich  anschlielicnde  Rölire  F  enthält  den  feststehenden  Analysator,  dessen 
Schvingungscbone  derjenigen  des  Polarisators  parallel  gerichtet  ist,  und  ein  Fernrohr. 
Kährcnd  das  Mikroskop  M  auf  die  mit  den  Quarzkeilen  verbundene  Teilung  eingestellt 

'I  Der  Preis  obigen  Instruments  auf  Bockstativ  mit  neuer  Beleucbtungs-  und 
Ablese  Vorrichtung,  welche  den  Vorteil  bat,  die  Teilung  in  starker  A'ergröBerung  Toll- 
kommen  gleichmäüig  und  hell  erscheinen  zu  lassen,  und  mit  Schutzkappe  fQr  die  Keil- 
kompensation beträgt  einschlieBlich  des  überzusetzenden  Glaskastens  für  200  nxi  lang? 
PolarisatioDsröbren  725  M.,  für  400  mm  lange  Bohren  ITo  M.,  für  600  mm  Unge  Röhren 
850  M.  Auf  Säulensiati¥  montiert,  kostet  der  Apparat  (vgl.  Kig.  551)  je  50  M. 
weniger,  ohne  Schutzkappe  je  36  M.  weniger.  Jedem  Apparat  sind  mehrere  Polarjsa- 
tionsriibren  von  Glas  beigegeben,  dem  ersten  Instrumente  je  eine  Röhre  von  200  und 
100  mm,  dem  zweiten  je  eine  von  40Ü,  ifOO,  100  mm,  dem  dritten  außerdem  eine  solche 
von  600  rnm.  Der  Betrag  der  Drehung  wächst  mit  der  Länge  der  polarisierenden  Schicht. 
ist  also  bei  doppelter  Länge  zweimal,  bei  dreifacher  Länge  dreimal  so  groS.  was 
für  die  Untersuchung  zuckerarmer  Lüsungen  wichtig  ist.  Die  Beletichtungslampe, 
ein  Auerbrenner,  dazu  ein  Abblcndungszylinder  mit  Mattscheibe  und  Glimmenyliiider 
kostet  24  M. 
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durch  eine  solche  Verbindung  entgegengesetzt  drehender  Platten  die  Drehung 
kompensieren,  welche  ein  polarisierter  Lichtstrahl  beim  Durchgang  durch 
eine  aktive  Lösung  erfahren  hat;  nur  muß  diese  Quarzkombination,  wenn 
sie  für  verschieden  stark  drehende  Lösungen  gebraucht  werden  soll,  eine 
veränderliche  Dicke  besitzen,  was  im  Soleihchen  Kompensator  auf  folgende 
Weise  erreicht  wird.   Die  aus  der  Polarisationsröhre  austretenden  Strahlen 
gehen  zunächst  durch  eine   senkrecht  zur  optischen  Achse  geschnittene 
planparallele,  feststehende  Quarzplatte  Q  von  beliebiger  Dicke  und  Dreh- 
richtung, z.  B.  Rechtsdrehung.  Vor  ihr  liegen  zwei  keilförmig  zugeschnittene, 
verschieden  lange  Quarzplatten  N^  und  N^  mit  gleichen  Keilwinkeln,  deren 
Drehrichtung  derjenigen   der  ersten  Platte  entgegengesetzt,   in  unserem 
FaUe  also  nach  links  gerichtet  ist.    Wir   können   sie  uns   so  entstanden 
denken,  daß   eine  ebenfalls   senkrecht  zur  optischen  Achse  geschnittene, 
linksdrehende  Quarzplatte  diagonal  durchschnitten  und  die  eine  Hälfte  nach 
beiden  Seiten  stark  verlängert  ist  Die  äußeren  Flächen  beider  Keile  liegen 
planparallel.    Der  kleinere  Keil  JVj  ist  fest,  der  große  JV,  aber  längs  der 
Diagonalfläche  gegen  ihn  verschiebbar,  so  daß  beide  Keile  zusammen  eine 
Quarzplatte  N^  -h  -Vj  bilden,  deren  äußere  Flächen  senkrecht  zur  optischen 
Achse  liegen,  deren  Dicke  aber  variabel  ist.   In  einer  bestimmten  Stellung 
ist  ihre  Gesamtdicke  derjenigen  der  vorgelagerten  einfachen  Platte  Q  genau 
gleich ;  dann  heben  sich  die  entgegengesetzt  gerichteten  Drehungen  beider 
auf,  so  daß  der  Kompensator  gleichsam  ausgeschaltet  ist.    Dieser  Punkt, 
bei   dem   im   Halbschattensaccharimeter  also  nur  die  Wirkung  des  zwei- 
teiligen Polarisators  hervortritt,  ist  durch  die  gleiche  Beschattung  beider 
Hälften  des  Gesichtsfeldes  gekennzeichnet;   er  entspricht  dem  Nullpunkt 
Verschiebt   man   nun   den   großen  Keil   N^    derart,   daß  die   Dicke  der 
Platte  iVi  +  JV,  größer  wird ,   so  wird   die  Linksdrehung  im  Kompensator 
entsprechend  überwiegen  und  dadurch  die  Rechtsdrehung  eines   aktiven 
Stoffes  aufgehoben  werden  können,  und  umgekehrt    Bringt  man  demnach, 
wenn  die  Vorrichtung  auf  den  Nullpunkt  eingestellt  ist,  einen  aktiven  Stoff 
ins  Polarimeter,  z.  B.  eine  rechtsdrehende  Zuckerlösung,  so  wird  die  Drehung 
nach  rechts  vermehrt,  wodurch  die  beiden  Hälften  des  Gesichtsfeldes  ungleich 
heU  erscheinen.  Um  wieder  gleiche  Beschattung  herzustellen,  muß  die  Dicke 
der  Platte  iV,  -f  X^  durch  Verschiebung  von  N^   entsprechend  vermehrt 
werden.  Bei  der  doppelten  Quarzkeilkompensation  von  Schmidt  &  Haensch 
ist  sowohl  die  rechts-  wie  die  linksdrehende  Platte  durch  je  zwei  Quarz- 
keile ersetzt,  so  daß  also  beide  Platten  eine  veränderliche  Dicke  besitzen, 
wodurch  man  rechts  und  links  gerichtete  Drehungen  kompensieren  kann. 
Um   die   genannte   Verschiebung  messen  zu  können,  ist  der  große 
bewegliche  Quarzteil  (N^)  in  einen  Messingrahmen  gefaßt;  letzterer  trägt 
eine  Skala  und  außerdem  eine  Zahnstange,  in  welche  der  gezahnte,  durch 
den  Knopf  A  (Fig.  ooH)  zu  drehende  Trieb  eingreift.  Der  nicht  verschieb- 
bare kleine  Quarzkeil  (A\)   trägt  einen   der  erwähnten  Skala  anliegenden 
Nonius.   Letzterer  ist,   um  eine  rechts-  und   linksseitige  Ablesung  zu  er- 
möglichen, doppelt,  mit  dem  NuUpunkt  in  der  Mitte,  und  so  eingerichtet, 
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daß  neun  Teile  der  Hauptskala  auf  ihm  in  zehn  Teile  geteilt  sind,  jeder 
Teil  des  Nonius  also  um  ein  Zehntel  kleiner  ist  als  ein  Teil  der  Skala. 
Steht  das  Saccharimeter  auf  Halbschatten,  so  fällt  der  Nullpunkt  des 
Nonius  mit  dem  Nullpunkt  der  Skala  zusammen.  Sollte  dies  nicht  der 
Fall  sein,  so  ist  der  Nonius  zu  verschieben,  bis  dies  eintritt,  indem  man 


Höllisch atteDsaccbarimetcr  mit  Li)i^VABcfaein  Polarisator  und  ctufac)icr  Qu^rz- 
keilkompensatioQ  in  einer  Scbutzkappe  ron  Frani  Schmidt  &  Haeasch. 

Die  EiDrichtiiDg  des  InfllnitnenU  ist  im  allgemeinen  die  nftmliche.  vje  iD  Pig.  bbS. 
Das  mit  eiuer  Läsung  tou  doppeltcbromaaurem  Kalium  gefüllte  abscbraubbare  I.icht- 
filter   liegt  bei  i,   die  Triehsrhraube  für  die  Keilkompeasation  bei   T. 

Die  Beleuchtung  gesehieht  nie  oben,  oder  bei  dem  abgebildeten  Apparate  mit- 
telst eines  in  V  bcfin<llicben  elektrischen  Ulohlämpchens  für  C  Volt  Spannung,  das 
entweder  an  die  Stromleitung  unter  Anwendung  des  entsprechenden  Vorschaltwider- 
Stands  oder  an  drei  Akkumulatoren  A  angeschlossen  wird.  S  (auf  der  rechten  Seite 
der  Figur)  ist  ein  StromschlUssel.  Der  Spiegel  iS  über  der  UlQhlampe  und  die  Linse  h 
dienen  zur  Beleuchtung  der  in  O  befindlichen  Skala,  welche  mit  der  Lupe  L  abgelesen 
wird. ') 

')  Der  Apparat  mit  neuer  Ablege rorricbtung  in  Mahagouikasten  kostet  for  200  mm 
lange  Polarisationsröhreu  475  M.,  für  400  mm  lange  Rübren  53ä  M-,  fOr  GOO  mm  lange 
Röhren  tiOOM.,  auf  einem  Bockstativ  montiert  5Ü  M.  mehr,  ohne  Schutzkappe  je 
,S6  H.  weniger.  Dem  Instrumente  «erden  die  gleichen  Polarisation srobreo  beigegeben 
wie  dem  vorigen.  Die  BeleucbtungsglUhlampe  kostet  mit  Zubehör  7Ö  H.,  die  drei  Akku- 
midatoren  für  100  Brennstunden  in  gemeinsamem  Holzkasten  70  M. 
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Lichtes  wirken  können,  so  empfiehlt  es  sich,  erst  die  Drehung  der  in  den 
Apparat  leer  eingelegten,  verschlossenen  oder  mit  destilliertem  Wasser  ge- 
füllten Röhre  zu  ermitteln  und  dann  die  zu  polarisierende  Flüssigkeit  einzufüllen. 
Soll  die  Röhre  gefüllt  werden,  so  nimmt  man  beide  Endkappen  ab 
und  reinigt  jene,  indem  man  mittelst  eines  Holzstabes  *)  einen  Watte-  oder 
Linnenbausch  durchschiebt  Dann  schließt  man  das  eine  Ende  durch  das 
ebenfalls  gereinigte  Deckglas  und  die  Verschlußkappe,  kehrt  die  Röhre  um  und 
füllt  sie  mit  der  zu  untersuchenden  Flüssigkeit,  so  daß  diese  sich  in  ganz 
flacher  Kuppe  über  den  Rand  erhebt  Man  schiebt  jetzt  die  zweite,  eben- 
falls gereinigte  Platte  von  der  Seite  herüber,  wodurch  die  überstehende 
Flüssigkeit  abgestreift  wird  und  keine  Luftblase  hineinkommt,  schraubt  die 
zweite  Verschlußkappe  auf  und  wischt  das  Ganze  außen  säuberlich  ab.  Da 
diese  Ftillung  nicht  immer  nach  Wunsch  gelingt,  so  ist  die  der  Firma 


Fig. 655. 
Patont-Beobachtniigsriihre  von  Schmidt  und  Haensch. 

Franz  Schmidt  &  Haensch  geschützte  ., Patent-Beobachtungsröhre •^  (Fig.  or>5> 
vorzuziehen,  welche  an  einem  Ende  eine  Erweiterung  besitzt  Man  füllt  sie 
am  engen  Ende  mit  der  Flüssigkeit,  so  daß  diese  eben  den  Rand  nicht 
völlig  erreicht,  verschließt  sie  dann  mit  Deckglas  und  Kappe  und  dreht 
sie  um,  wobei  die  eingeschlossene  Luft  als  kleine  Blase  a  sich  in  der  Er- 
weiterung sammelt,  ohne  die  nachfolgende  Beobachtung  zu  stören.  Nach 
beendeter  Messung  nimmt  man  die  Röhre  auseinander,  reinigt  die  einzelnen 
Teile  mit  weichem,  altem  Linnen  und  trocknet  sie  sorgfältig.  Soll  gleich  eine 
neue  Bestimmung  vorgenommen  werden,   so  genügt  es  auch,  sie  mit  der 


Fig. 5b<. 
DurchfluOrtlihre  nach  PelM-M.  Mülkr. 

zu  untersuchenden  Flüssigkeit  auszuspülen.  Ist  eine  sehr  große  Zahl  von 
Bestimmungen  in  kurzer  Zeit  auszuführen,  so  bedient  man  sich  bei  wässe- 
rigen Lösungen  einer  „Durc*hflußröhre-  nach  PeUet-M,  Müller  (Fig. 556)  mit 
zwei  kleinen  Rohrstutzen  an  den  Enden,  welche  mit  Gummischläuchen  ver- 
sehen werden  und  dazu  dienen,  die  Flüssigkeit  nach  dem  Polarisieren  ab- 
zuziehen und  durch  eine  andere,  mit  der  man  erst  durchspült,  zu  ersetzen. 

M  Metall-  oder  Glasstäbe  sind  hei  Glasröhren  zu  vermeiden,  weil  infolge  der 
Spannunsr.  die  in  ihnen  durch  ungleiche  Abkühlung  herrscht,  schon  eine  kaum  sichtbare 
Verletzung  der  inneren  Wandung  genügt,  sie  nach  kürzerer  oder  längerer  Zeit  zum 
Springen  zu  veranlassen.  A/.  Müller  hat  daher  Porzellanrohren  vorgeschlagen. 
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Körper,  welche  uns  farbig  erscheinen,  haben  außerdem  die  Eigenschaft, 
von  den  verschiedenen  Strahiengattungen,  aus  welchen  sich  das  weiße  Licht 
zusammensetzt,  einzelne  zu  absorbieren  und  zurückzuhalten,  andere  aber 
durchzulassen  und  demgemäß  eine  Farbe  zu  zeigen,  welche  durch  Mischung 
der  übrig  bleibenden  Strahlen  entsteht  (auswählende  oder  selektive  Absorp- 
tion*). Selbstverständlich  können  diese  Körper  bloß  solche  Farben  auf- 
weisen, welche  im  auffallenden  Licht  vorhanden  sind,  weswegen  sie  auch 
nur  im  weißen  Licht,  das  unzählig  viele  Strahlengattungen  enthält,  ihre 
natürliche  Farbe  besitzen. 

Um  die  Veränderungen,  welche  einzelne  Teile  des  weißen  Lichtes 
beim  Durchgange  durch  ein  gefärbtes  Mittel  erfahren,  zu  untersuchen, 
zerlegt  man  das  Licht  mit  Hilfe  der  zerstreuenden  Kraft  eines  Glasprismas 
und  erzeugt  so  sein  Spektrum.  Weißes,  von  einem  festen,  glühenden  Körper 
ausgesandtes  Licht*)  liefert  ein  kontinuierliches  Spektrum.  Bringt  man  in 
den  Weg  dieses  Lichtes  ein  gefärbtes  durchsichtiges  Mittel,  so  beobachtet 
man  an  Stelle  der  fehlenden  Lichtarten  bei  festen  und  flüssigen  Stoffen  bald 
breitere,  bald  schmälere,  dunkle,  an  den  Rändern  verwaschene  Stellen  (Ab- 
sorptionsstreifen), während  bei  Gasen  und  Dämpfen  fast  ausschließlich 
scharfe  Absorptionslinien  auftreten.  Sie  variieren  in  der  Lage  und  Be- 
schaffenheit außerordentlich  stark  je  nach  der  chemischen  und  physikali- 
schen Beschaffenheit  der  betreffenden  Stoffe  und  bilden  ein  außerordent- 
lich wichtiges  und  wertvolles  Merkmal  zu  ihrer  Kennzeichnung. 

Aus  den  obigen  Ausführungen  ergibt  sich  ohne  weiteres,  daß  die 
Farbe  eines  farbigen  Körpers  und  die  Farbe  derjenigen  Teile  des  weißen 
Lichtes,  welche  von  ihm  absorbiert  und  in  seinem  Spektrum  durch  dunkle 
Zwischenräume  gekennzeichnet  werden,  sich  zu  Weiß  ergänzen  müssen, 
daß  also  die  Farbe  des  Körpers  und  die  ursprüngliche  Farbe  der  fehlen- 
den Teile  seines  Spektrums  einander  komplementär  sind.  Daher  liegen  im 
allgemeinen  die  Absorptionsstreifen  von  roten  Lösungen  im  grünen,  von 


*)  Auch  die  uns  farblos  erscheinenden  Stoffe  sind  in  hinreichend  dicken  Schichten 
gefärbt,  so  daß  also  bei  diesen  ebenfalls  Teile  des  durchtretenden  liichtes  absorbiert 
werden.  Wasser  erscheint  dann  bekanntlich  blau.  Die  hydroxylhaltigen  organischen 
Verbindungen,  Alkohole,  Fettsäuren,  nähern  sich  in  ihrer  Färbung  um  so  mehr  der- 
jenigen des  Wassers,  je  kürzer  ihre  Kohlenstoffkette  ist,  vrährend  sich  bei  längerer 
Kette  die  Färbung  nach  gelb  verschiebt.  Methyl-,  Äthylalkohol  sind  grünlichblau, 
Amylalkohol  grünlichgelb,  ferner  Ameisen-  und  Essigsäure  bläulichgrün,  Buttersäure 
ganz  goldgelb.  Das  dreiwertige  Glyzerin  ist  blau.  Hydroxylfreie  Verbindungen  zeigen 
eine  gelbe  Färbung.  Die  Ester,  wie  Äthyl-,  Amylacetat,  sind  grünlichgelb,  Aceton. 
Ätliyläther  goldgelb.  Bei  Alkoholen  und  Säuren  wird  also  mit  steigendem  Kohlenstoff- 
gehalt die  blaue  Farbe  der  Hydroxylgruppe  immer  mehr  durch  die  gelbe  Farbe  der 
Kohlenstoff  kette  verdrängt.  [W.  Spring^  Bulletins  de  TAcad^mie  royale  de  Belgique. 
3,  Reihe.  Bd.  31.  S.  246  (1896);  Bd.  32,  S.43  (1896);  Bd.  38.  S.  165  (1897).]  Auch  die 
Luft  hält  Teile  des  weißen  Lichtes  zurück,  wie  dies  das  Auftreten  gewisser  Absorptions- 
linien im  roten  Teil  des  Sonnenspektrums  {Fraunhof ersehe  Linien  A,  B)  andeutet. 

*)  Eine  für  die  hier  in  Betracht  kommenden  Untersuchungen  sehr  brauchbare 
kleine,  in  der  Höhe  versteUbare  Auerlampe  bringt  die  Firma  Franz  Schmidt  &  Haensch 
in  Berlin  (S  42,  Prinzessinnenstraße  16)  in  den  Handel  (Preis  24  M.). 
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das  Spaltrohr  oder  den  Kollimator.  Letzterer  ist  gegen  die  Flamme  zu  durch 
einen  feinen  lotrechten  Spalt  ^)  geschlossen,  welcher  vermittelst  einer  Mikro- 
meterschraube der  Breite  nach  verstellbar  ist.  Je  schmäler  der  Spalt  gemacht 
wird,  um  so  schärfer  und  reiner  wird  das  Spektrum,  weil  sich  dann  die 
einzelnen  Strahlenbtindel  nicht  in  dem  Maße  überdecken,  zugleich  aber  auch 
lichtschwächer;  es  muß  daher  die  Weite  des  Spaltes  der  Lichtquelle  ent- 
sprechend gewählt  werden.  Am  entgegengesetzten  Ende  trägt  das  Spaltrohr 
eine  achromatische  Sammellinse  (Objektiv),  in  deren  Brennpunkt  der  Spalt 
liegt  Die  durch  diesen  eintretenden  Lichtstrahlen  werden  also  durch  die 
Sammellinse  parallel  gemacht,  so  daß  sie  sich  verhalten,  wie  wenn  sie  von 
einem  in  unendlicher  Entfernung  liegenden  Spalt  kämen.  Sie  fallen  parallel 
auf  die  Oberfläche  eines  Flintglasprismas,  dessen  brechende  Flächen  einen 
großen  Winkel  (60°)  miteinander  bilden.-)  In  diesem  werden  sie  je  nach 
ihrer  Wellenlänge  verschieden  stark  gebrochen  und  in  eine  Reihe  einfar- 
biger Strahlenbtindel  zerlegt  (zerstreut),  welche  bei  Austritt  aus  dem  Prisma 
nochmals  gebrochen  werden.  Diese  verschieden  gerichteten  und  verschieden 
gefärbten  Strahlenbündel  gelangen  dann  in  das  auf  unendlich  eingestellte 
astronomische  (üTep/ersche)  Femrohr,  dessen  Objektiv  in  seinem  Brenn- 
punkt jedes  einzelne  Bündel  zu  einem  Bilde  des  Spaltes  vereinigt.  Indem 
sich  diese  so  entstehenden,  unzähligen  Spaltbilder  in  ununterbrochener  Reihe 
aneinander  legen,  entsteht  ein  kontinuierUches  Spektrum,  welchefs  durch  das 
als  Lupe  dienende  Okular  des  Fernrohres  betrachtet  wird.  Das  Fernrohr 
ist  in  wagrechter  Richtung  um  die  Achse  des  Instrumentes  drehbar,  wo- 
durch bei  großer  Ausdehnung  des  Spektrums  eine  Einstellung  auf  die  ver- 
schiedenen Stellen  des  letzteren  ermöglicht  wird. 

Um  die  Lage  der  einzelnen  Teile  des  Spektrums  bestimmen  und 
wiederfinden  zu  können,  ist  noch  ein  drittes,  dem  Kollimator  ähnUches  Rohr 
vorhanden,  welches  wie  das  Femrohr  um  die  lotrechte  Achse  des  Instruments 
gedreht  werden  kann.  3)  Dieses  ., Skalenrohr'*  trägt  an  seinem  äußeren  Ende 
statt  des  Spaltes  eine  kleine  wagrechte,  willkürliche  Skala,  das  etwa  lomal 
verkleinerte,  photographische  Negativbild  einer  Millimeterskala,  dessen  Striche 
und  Ziffern  demnach  weiß  auf  schwarzem  Grunde  erscheinen.  Es  wird  durch 
eine  vorgesetzte  Lampen-  oder  Kerzenflamme  erleuchtet,  und  zwar  nicht 
stärker,  als  eben  nötig  ist  Am  anderen  Ende  hat  dieses  Skalenrohr  eine 
achromatische  Sammellinse  (Objektiv),  in  deren  Brennpunkt  die  Skala  liegt, 
so   daß  die  von  letzterer  ausgehenden  Strahlen  durch   die  Linse   parallel 


*)  Vom  Spalte  müssen  etwa  anhängende  Staubteilchen  mittelst  eines  Pinsels  ab- 
gewischt werden,  weil  sie,  wenn  jener  sehr  eng  ist,  dunkle  wagrechte  Querlinien  im 
Spektrum  hervorrufen  können. 

')  Statt  eines  Flintglasprismas  werden,  um  stärkere  Farbenzerstreuung  und  dem- 
gemäß ein  weiter  auseinander  gezogenes  Spektrum  zu  erzielen,  deren  zwei  und 
mehr  angewendet,  auch  das  von  Rufherford  konstruierte  Compoundprisma,  welches 
aus  einem  sehr  stark  dispergierenden  Flintglasprisma  besteht,  dem  beiderseits  je  ein 
kleines  Kronglasprisma  angekittet  ist. 

')  Bei  kleineren  Instrumenten  sind  oft  schon  die  drei  Rohre  in  der  richtigen 
Lage  und  Auszugslänge  fest  mit  dem  Fuße  verbunden. 
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Die  Justienmg  des  Apparates,  bei  dem  ein  Dunkelzimmer  nicht  nötig 
ist,  hat  meistens  in  folgender  Weise  zu  geschehea  Man  stellt  zuerst  das 
Femrohr  auf  unendlich,  d.  h.  auf  ein  fernes  Objekt  ein,  indem  man  es  aus 
der  Fassung  nimmt,  das  Okular  gegebenenfalls  so  stellt,  daU  man  das 
Fadenkreuz  genan  sieht,  dann   das  Fernrohr  auf  einen  fernen,  gut  vom 


Flg.  M». 

SpektroBhop  mit  Verglpicheprigma,  zur  Uoterauchiing  eines  AI)EorptionB»pektrunis 
hergerichtet. 

Du  Prisma  igt  mit  einer  SchutEkappc  ('  hus  MesBingblech  bedeckt,  welche  gegea 
die  drei  Rohre  entsprechende  öffnungcD  bat.  Das  Spaltrohr  K  und  dag  Slialenrohr  >' 
Bind  lichtdicht  in  einer  der  Mesaingkappe  äuGerlicli  anliegenden  Wand  befestigt:  das 
Femrobr  (links)  ist  aufierdero  mittelst  der  TriebBcbniube  T  seitlich  verschiebbar.  Am  Spätt 
des  Kollimatore  liegt,  ihn  teilweise  verdeckend,  eiii  Reflexion sprisma  („ Vergleich sprisma"). 

EtvBS  seitlich  vor  dem  Spalt  steht  auf  einem  rcrsehiebbaren  Gestell  A  der  Trog 
mit  der  FltlBBigkeit,  deren  Absorption sspektnim  beobachtet  »erden  soll.  In  gerader 
Linie  vor  dem  Spalt  kommt  die  wetBea  Licht  liefernde  Lampe  zu  stehen.  Ein  Teil  der 
von  ihr  ausgcsandten  Strahlen  tritt  direkt  durch  den  oberen  freien  Teil  des  Spalts  in 
den  Kollimator;  ein  anderer  Teil  geht  erst  durch  die  absorbierende  Flüssigkeit  und 
wird  dann  durch  den  kleinen,  seitlich  am  Spalt  angelirachten  drehbaren  Spiegel  aiifa 
Vergleichspriama  und  von  diesem  in  den  Spalt  geworfen.  Die  beiden  Strahle nhilndel 
gehen  nntet«inander  durchs  Spaltrobr  zum  Prisma,  werden  in  verschiedenen  Teilen  des 
letzteren  gebrochen  nnd  zerstreut  und  liefern  somit  zwei  Spektren  übereinander. 

Durch  die  Beobachtungslampe  wird  zugleich  mittelst  lies  Spiegels  B  die  Skala 
des  Skalenrohra  beleuchtet. ') 

Hintergrund  sich  abhebenden  Oegcnstand,  einen  Itaum,  Blitzableiter.  Kirch- 
turmknopf u.  dgl.,  richtet  und  das  Okular  samt  dem  Fadenkreuz  gegen 
das  Objektiv  verschiebt,  bis  der  Oegenstand  .scharf  sichtbar  ist.*)    Man 

')  Preis  des  Instruments  (von  Franz  Schmidt  &  Haensch)  21700 M  (mit  allem 
Zubehör). 

')  Bei  stärkerer  Vergrößerung  nehme  man  die  Einstellung  nicht  durch  das  vcr- 
Eorrend  wirkende  Fensterglas  vor. 
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I.  Wellenlängen  (X)  der  Fraunhoferschen 

Linien  des  Sonnenspektrums  in  pifx. 

B  (im  Hochrot) 6867  «.ix 

C  (zwischen  Rot  und  Orange) .  656  [ifx 

D  (zwischen  Orange  und  Gelb)  589*3  fX(Ä 

E  (im  Gelbgrün) b27  [lil 

F  (zwischen  Grün  und  Blau)  .  486  (ajx 
(i  (zwischen   Dunkelblau   und 

Violett) 431  ptpi 

H  (gegen  Ende  des  Violetts) .  397  fxpi 


II.  Wellenlängen  (a)  der  Spektrallinien 
einiger  Salze  und  des  Wasserstoffs. 

KCl  rote  Linie  Ka 768 [xji 

blaue  Linie  Kß 405ix{jL 

LiCl  rote  Linie  Lia 671  jiji 

Na  Gl  gelbe  Linie ö89'3  (x;x 

TlCl  grüne  Linie 535  ii{i 

SrClj  blaue  Linie  Sr8 461  ti{i 

H     rote  Linie  Ha 656  {i{a 

blaugrüne  Linie  Hß  .  .  486{X(jl 

blauviolette  Linie  H^  .  434  |x(ji 

violette  Linie  Hö.  .  .  .  410 (i{i 


III.  Wellenlängen  (X)  der  Linien  des  Heliumspektrums  und  Vergleichszahlen  für  die 

Intensität. 


Rote  schwächere  Linie .  .  . 
Rote  stärkere  Linie    .... 

Gelbe  Linie  [D,] 

Sehr  schwache  grüne  Linie 

Starke  grüne  Linie 

Starke  blaugrüne  Linie.  .  . 

Starke  blaue  Linie 

Violette  Linie 


707  \L]x.  (5) 

668  fxjx  (6) 

588  {xjx  (10) 

505  fxtx  (2) 

502  [ipi  (6) 

492  {x;ji  (4) 

471  (xiJL  (3) 

447  fx;x  (6) 


Linie  im  äußeren  Violett  .    439  jx^x  (3) 
Linien  im  äußersten  Violett    414  (X|x  (2) 

412  jxix  (3) 
403  {xjx  (5) 
397  (xp.  (4) 
389  u(x  (10) 


Auf  Koordinatenpapier  trägt  man  auf  die  Abszisse  als  Abteilungen 
die  Skalenteile  auf,  auf  die  Ordinaten  die  Wellenlängen  von  5  zu  5  (XfA, 
wobei  man  aus  praktischen  Gründen  am  besten  mit  X  =  400  anfängt. 
Man  bringt  nun  die  einzelnen  Salze  in  die  Flamme,  bestimmt  die  Lage 
der  obigen,  von  ihnen  erzeugten  Linien  auf  der  Skala,  trägt  die  abgelesenen 
Skalenteile  als  Abszissen  ein  und  errichtet  in  den  betreffenden  Punkten 
Lote,  deren  Längen  den  zugehöreuden  Wellenlängen  entsprechen.  So  wäre 
z.  B.  bei  der  Kochsalzflamme  in  dem  Punkte  50  der  Abszissenachse  (S.  615) 
eine  Ordinate  von  581) — 400  =  189(A{i.  zu  errichten,  oder,  da  nach  der 
Voraussetzung  ein  Teil  der  Ordinate  =  5  [xjj!.  ist,  in  einer  Höhe  von 
189/5  ==37*8  Einheiten.  Die  so  für  die  einzelnen  Linien  erhaltenen 
lenkte  verbindet  man  durch  eine  Kurve,  deren  Verlauf  um  so  besser 
festgelegt  ist,  je  größer  die  Zahl  der  Linien  ist,  die  zu  ihrer  Konstruktion 
dienten.  Aus  ihr  läßt  sich  dann  die  zu  einem  beliebigen  Skalenteil  gehörende 
W^ellenlänge  ohne  weiteres  entnehmen. 

Soll  das  Spektrum  irgend  eines  Stoffes  mitersucht  werden,  so  liest 
man  die  Lage  der  einzelnen  Linien  usw.  mit  Hilfe  der  Skala  ab  und 
ermittelt  dann  die  zugehörenden  Wellenlängen  aus  der  Kurve.  Es  ist 
selbstverständlich  scharf  darauf  zu  achten,  daß  die  Skala  keine  Ver- 
schiebung erfährt.  Statt  die  Spektren  unmittelbar  zu  beobachten,  empfiehlt 
es  sich  sehr,  sie  zuerst  zu  photographieren  und  die  Messungen  an  den 
Photogrammen  vorzunehmen. 

Der  Spektrograph.  Die  photographischen  Spektralapparate,  von 
H,  W,  Vogel    kurzweg   als  Spektrographen    bezeichnet,   ermöglichen  eine 
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Was  den  Einfluß  der  Lösungsmittel  anlangt,  von  denen  naturgemäß 
hier  nur  diejenigen  in  Betracht  kommen,  welche  sich  gegen  die  gelösten 
Stoffe  indifferent  verhalten,  so  ist  zu  bemerken,  daß  auch  diese  je  nach 
ihrer  Natur  auf  die  Lage  der  Banden,  teilweise  sogar  auf  ihre  Zahl  ver- 
ändernd einwirken,  weswegen  sie  auch  bei  spektroskopischen  Beobachtungen 
stets  angegeben  werden  müssen.  Die  von  A.  Kundt  1877  aufgestellte  Regel, 
daß  die  Absorptionsstreifen  um  so  weiter  nach  Rot,  d.  h.  nach  der  Seite 
der  längeren  Lichtwellen  verschoben  werden,  je  stärker  das  Brechungs-  und 
Dispersionsvermögen  des  Lösungsmittels  ist,  trifft  in  vielen  Fällen  nicht 
zu,  wie  dies  schon  H,  W.  Vogel  *)  u.  a.  nachwiesen,  besonders  aber  J.  For- 
mdnek,  der  sie  nur  bei  53°/o  der  von  ihm  untersuchten  910  Farbstoffe 
bestätigt  fand,  während  bei  den  anderen  das  Gegenteil  statthatte  oder 
keine,  bzw.  nur  eine  sehr  geringe  Einwirkung  hervortrat.*)  Stoffe,  welche 
sich  in  verschiedenen,  chemisch  unwirksamen  Lösungsmitteln  mit  anderer 
Farbe  lösen,  zeigen  selbstverständlich  auch  verschiedene  Absorptionsspektren. 

Von  wesentlicher  Bedeutung  für  das  Aussehen  der  Absorptionsspektren, 
die  Breite  und  Stärke  der  Bänder  ist  die  optische  Dicke,  d.  h.  die  Dicke 
der  durchstrahlten  Schicht  und  die  Konzentration  der  absorbierenden  Lö- 
sung. Der  Verlust,  welchen  das  Licht  beim  Eindringen  in  ein  absorbieren- 
des Mittel  erleidet,  nimmt  zu  mit  dem  Wege,  den  es  darin  zurückzulegen  hat, 
also  mit  der  Schichtdicke.  Den  Einfluß  der  letzteren  beobachtet  man  nach 
Gladstone  in  keilförmigen  Gefäßen,  wobei  man  nach  J.  Landauers  Vorschlag 
am  besten  die  Hohlprismen  verwendet,  welche  bei  der  Untersuchung  von 
Flammenfärbungen  benutzt  werden;  es  ist  auf  diese  Weise  möglich,  die  Ände- 
rung der  Absorption  bei  verschiedener  Schichtdicke  durch  bloßes  Verschieben 
des  Prismas  zu  beobachten.  Ferner  ist  nach  dem  Gesetze  von  A.Beer  (1852) 
die  Lichtabsorption  einer  farbigen  Lösung  proportional  dem  (iehalte  an  ab- 
sorbierendem Stoff,  und  zwar  sowohl  bei  einfarbigem,  wie  bei  zusammen- 
gesetztem Licht.  Es  wird  also  das  Absorptionsvermögen  eines  Stoffes  sich 
nicht  ändern,  wenn  man  seine  Lösung  mit  dem  Lösungsmittel  weiter  ver- 
dünnt. R.  Bunsen  und  H,  Roscoe  wiesen  nach,  daß  Zunahme  der  Schicht- 
dicke und  der  Konzentration  im  gleichen  Sinne  wirken.  Danach  sollte 
die  Lichtauslöschung  einer  gegebenen  Menge  eines  absorbierenden  Stoffes 
dieselbe  sein,  wenn  man  sie  in  konzentrierter  Lösung  bei  geringer  Schicht- 
dicke oder  in  verdünnter  Lösung  bei  größerer  Schichtdicke  untersucht. 
Doch  ist  dies  nur  angenähert  der  Fall;  die  Spektren  sind  zwar  im  allge- 
meinen einander  gleich,  können  aber  doch  größere  oder  kleinere  Abwei- 
chungen zeigen,  so  daß  also  die  Konzentration  entschiedenen  Einfluß  übt. 
Andrerseits  aber  folgt  daraus,  daß  bei  der  Kennzeichnung  und  Messung 
der  Absorptionsspektren  stets  Angaben  über  die  Konzentration  und  Schicht- 


*)  H,  W.Vogely  Monatsberichte  der  Akademie  der  Wissenschaften  zu  Berlin  aus 
dem  Jahre  1878,  S.  427  (Berlin  1879). 

*)  J.  Forma' nek  und  E.  Grand mouginy  Untersuchung  und  Nachweis  organischer 
Farbstoffe  auf  spektroskopischem  Wege.  2.  Aufl.  1.  Teil.  S.  20  (Berlin  1908.  Julius 
Springer). 
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können.  Große  Änderunf^en  der  Spektren  mit  der  Temperatur  werden  im 
allgemeinen  auf  Umwandlungen  der  Molekeln  des  gelösten  Stoffes  zurück- 
zuführen sein,  was  sich  äußerlich  oft  schon  dadurch  kundgibt,  daß  Ände- 
rungen im  Farben  ton  der  Lösungen  eintreten,  welche  bei  der  Abkühlung 
langsam  oder  überhaupt  nicht  mehr  zurückgehen.  In  den  Fällen,  wo  chemische 
Änderungen  nicht  anzunehmen  sind,  werden  die  Lösungen  bei  Temperatur- 
steigerung häufig  undurchsichtiger  und  zeigen  eine  Verschiebung  der  Farbe 
nach  der  roten  Seite  des  Spektrums,  indem  die  Absorption  in  der  Richtung 
der  längeren  Wellen  fortschreitet.  Doch  bedürfen  aÜe  diese  Verhältnisse 
noch  sehr  der  Klärung.^)  Jedenfalls  aber  ergibt  sich  daraus  die  Notwen- 
digkeit, daß  man  die  Beobachtungen  immer  ungefähr  bei  derselben  Tempe- 
ratur (Zimmertemperatur)  ausführe,  welche  anzugeben  ist 

Darstellung  der  Absorptionsspektren.  Die  vollkommenste  Art 
wäre  diejenige  in  natürlichen  Farben  und  der  relativen  HeUigkeit  ihrer 
einzelnen  Teile,  ein  Verfahren,  wovon  man  aus  naheliegenden  Gründen 
meist  absehen  wird.  Gibt  man  sie  durch  eine  Zeichnung  wieder,  so  stallt 
man  die  Absorptionslinien  durch  stärker  oder  schwächer  ausgezogene 
Linien,  die  Absorptionsbanden  je  nach  ihrer  Dunkelheit  durch  stärker  oder 
schwächer  schraffierte  Streifen  dar;  zur  Orientierung  zeichnet  man  darunter 
das  Sonnenspektrum  mit  den  Fraunhoferscban  Linien,  genau  unter  den 
gleichen  Umständen  beobachtet,  oder  eine  Skala  mit  den  Wellenlängen, 
auf  welche  man  die  willkürliche  Skala  des  Spektroskops  reduziert  hat. 
Die  bloße  Angabe  der  Farben  genügt  durchaus  nicht. 

Eine  graphische  Darstellung  der  Spektren  hat  Bunsen  eingeführt. 
Die  einzelnen  Absorptionsbanden  setzen  an  einer  Stelle  des  Spektrums 
mehr  oder  minder  scharf  ein,  nehmen  bis  zu  einem  Maximum  der  Dunkelheit 
zu  und  dann  >\ieder  ab.  Sie  lassen  sich  also  in  Form  einer  Kurve  darstellen, 
deren  Abszissen  die  Länge  des  Absorptionsstreifens  angeben,  deren  Ordinaten 
der  Stärke  der  Absorption  proportional  sind,  also  durch  ihre  Höhe  die 
relative  Dunkelheit  an  der  betreffenden  Stelle  versinnlichen.  Die  letztere 
wird  einfach  mittelst  des  Auges  geschätzt.  Man  erhält  so  für  ein  Spektrum 
je  nach  der  Zahl  der  Absorptionsbanden  einen  oder  mehrere  Kurvenzüge 
von  berg-  oder  bcrgzugähnlicher  Gestalt,  welche  uns  rasch  darüber  unter- 
richten, wie  und  wo  die  Absorption  oder  Auslöschung  des  Lichts  in  dem 
Spektrum  statthat  und  wo  die  stärksten  Absorptionen  eintreten.  Auch 
hier  muß  man  dem  „Spektrogramni"  eine  einfache  Darstellung  des  Sonnen- 
spektrums mit  den  Fraunhoferschen  Linien  beifügen  oder  auf  der  Abszisse 
die  Wellenlängen  auftragen. 

Soll  das  Absorptionsspektrum  in  seiner  Abhängigkeit  von  der  Schicht- 
dicke oder  Konzentration  graphisch  dargestellt  werden,  so  zeichnet  man 
die  einzelnen  Kurven  übereinander  auf  dieselbe  Abszissenachse  und  merkt 
bei  jeder  Kurve  die  entsprechende  Konzentration  oder  Schichtdicke  an. 

*)  Vgl.  //.  KayscTy  Haudbuch  der  Spektroskopie.  8.  Bd.  (Leipzig  1905.  S.  Hirzel.) 
S.  94  ff. —  (7.  h'riiJJ  und  JI.  Krtyjy  Kolorimetrie  und  quantitative  Spektralanalyse  in  ihrer 
Anwendung  in  der  Chemie.  (Hamburg  und  Leipzig  1891.  L.A'oß.)  S.  271  ff.  (H.Bremer.) 
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Eine  andere  Art  der  Wiedergabe,  welche  die  allmähliche  Änderung 
des  Absorptionsspektrums  bei  wachsender  Konzentration  oder  Schichtdicke 
zur  Anschauung  bringt,    rührt   von  J.  Müller   her.    In   ein    Koordinaten- 
netz  trägt  man   nach   abwärts  als  Ordinaten   die   Schichtdicken,  z.  B.  in 
Millimetern,  oder  die  Konzentrationen  (1,  »/•,  ^/^  usw.)  ein  und  als  Abszissen 
die  Wellenlängen.    Man  beobachtet  nun   die  Absorptionsspektren  bei  ab- 
nehmender optischer  Dicke  und   trägt  die  Schattengrenze  der  einzelnen 
Streifen   auf  der  zur  entsprechenden   Ordinate  gehörenden   Abszisse   auf. 
Genauer  ist  es,  mit  Uartley  die   einzelneu   Spektren   photographisch   bei 
der  gleichen  Expositionsdauer  aufzunehmen,  welche  man  so  wählt,  daß  der 
Hauptstreifen  bei  der  größten  Verdünnung  oder  geringsten  Schichtdicke 
eben  noch  zum  Vorschein   kommt.    Man  mißt  dann  auf  dem  Negativ  die 
Ränder    der  nicht    geschwärzten    Teile   aus   und   trägt   diese   Werte  ins 
Koordinatennetz  ein.    Verbindet  man  die  gefundenen  Punkte  durch  eine 
Kune,  so  erhält  man  als  Spektrogramm  ein  Bild  des  Absorptionsbereichs 
des  betreffenden  Stoffs  in  seiner  Abhängigkeit  von  der  Schichtdicke  oder 
der  Konzentration,   welches  außerdem   auch   die  Grestalt  des  Absorptions- 
spektrums für  die  z\nschenliegenden  Werte  unmittelbar  ablesen  läßt.  Bei 
Absorptionsbanden  mit  verwaschenen  Grenzen,  welche  schwer  zu  bestimmen 
sind,  können  allerdings  ganz  scharfe   Ergebnisse  nicht  erwartet  werden. 
Quantitative  Analyse  mitHilfe  der  Spektralanalyse  (Spektro- 
kolorimetrie   und  Spektrophotometrie).    Die  Grundlage  zur  quanti- 
tativen Bestimmung  des  Gehaltes  von  gefärbten  Lösungen  vermittelst  der 
Spektralanalyse  ist  von  K.  Vierordt  geschaffen  worden.  Sie  beruht  darauf, 
daß  man  vor  die  eine  Hälfte  des  Spaltes  vom  Spektralapparat  die  zu  unter- 
suchende Lösung  bringt  und   so  zwei  Spektren  übereinander  erzeugt,   ein 
noiTiiales,  der  Lichtquelle  unmittelbar  entstammendes,   und   ein  durch  die 
Absorption  der  Lösung  stellenweise  verschieden  stark  geschwächtes  Spektnim. 
Man  vergleicht  nun  die  Lichtintensität  eines  bestimmten  Ortes  in  beiden 
Spektren,  indem  man  auf  meßbare  Art  und  Weise  die  Lichtstärke  im  nor- 
malen Spektrum  abschwächt,   bis   sie   mit   dem  betreffenden  Ahsorptions- 
streifen  des  zweiten  Spektrums  gleiche  Helligkeit  aufweist.     Aus  dem  ge- 
messenen Verlust,   welchen   der   Lichtstrahl   beim   Durchgange   durch   die 
absorbierende  Flüssigkeit  erfährt,  ermittelt  man  dann  die  Konzentration 
der  letzteren   auf  (irund   des  Schlusses,  daß  um  so  mehr  Licht  von  einer 
Flüssigkeit  absorbiert  werden  muß,  je  größer  die  Menge  des  absorbieren- 
den Stoffes  ist. 

Zu  dem  Ende  ist  zuvor  die  Beziehung  zwischen  der  Absorptionsfähig- 
keit einer  Lösung  und  ihrer  Konzentration  festzustellen,  (ieht  ein  homo- 
genes Lichtbündel  durch  eine  absorbierende  Flüssigkeit  hindurch,  so  wird 
der  Lichtverlust  um  so  größer,  die  Intensität  des  austretenden  Lichtes  mit- 
hin um  so  kleiner  sein,  je  länger  der  Weg  ist,  den  der  Strahl  in  dem  ab- 
sorbierenden Mittel  zurückzulegen  hat,  d.  h.  je  größer  die  Schichtdicke  ist. 
Wir  denken  uns  die  absorbierende  Flüssigkeit  in  eine  Reihe  hinterein- 
ander liegender,  gleich  dicker,  paralleler  Schichten  zerlegt.    Wenn  nun  ein 

40* 


628  J-  Biehringer. 

Lichtstrahl,  dessen  Intensität  =  1  gesetzt  werde,  in  die  erste  Schicht 
eindringt  und  beim  Durchgang  durch  sie  infolge  der  Absorption  auf  den 
n-ten  Teil  seiner  Stärke  vermindert  wird,  so  dringt  er  in  die  zweite  Schicht 
mit  der  Intensität  1/n  ein  und  verliert  dort  wieder  1/n,  so  daß  seine 
Stärke  jetzt  nur  noch  1/n  .  1/n  =  l/n^  beträgt  Beim  Durchgang  durch  die 
dritte  Schicht  wird  sie  ebenso  auf  1/n",  beim  Durchgang  durch  die  d-te 
Schicht  oder,  was  das  gleiche  ist,  durch  eine  Schichtdicke  =  d  auf  1/n**  redu- 
ziert. Bezeichnen  wir  die  Intensität  des  austretenden  Lichtes  mit  J,  so  gilt 

L     J=-l 


n^ 


Die  durch  eine  lichtabsorbierende  Flüssigkeit  hindurchgehende  Licht- 
menge nimmt  also  nicht  proportional  der  wachsenden  Schichtdicke  ab, 
sondern  in  geometrischer  Progression,  wenn  die  Schichtdicke  in  arithmeti- 
scher Progression  steigt.  Diese  Beziehung  gilt  nur  für  homogenes  Licht: 
bei  zusammengesetztem  Lichte  ist  die  Absorption  der  einzelnen  Farben 
ungleich,  so  daß  die  Abnahme  der  Gesamtintensität  beim  Durchgang  durch 
verschieden  dicke  Schichten  nicht  gleichmäßig  erfolgt. 

In  derselben  Weise,  wie  die  Vermehnmg  der  Schichtdicke  bei  gleich- 
bleibender Konzentration  der  Lösung,  wirkt  bei  gleichbleibender  Schicht- 
dicke die  Erhöhung  der  Konzentration  des  absorbierenden  Stoffes  in  der 
zu  untersuchenden  Flüssigkeit  i).  Gesetzt,  es  wird  die  Intensität  eines  homo- 
genen Lichtstrahles,  welche  wieder  =  1  sei,  beim  Durchgang  durch  eine 
1  cm  dicke  Schicht  von  der  Konzentration  —  1  auf  den  n-ten  Teil  verrin- 
gert, so  ist  wenn  wir  die  Intensität  des  austreti^nden  Lichtstrahles  mit  i 
bezeichnen, 

IL    i  =  1/n. 

Bei  der  doppelten  Konzentration  wird  sie  auf  1/n .  1/n  =  l/n^,  bei 
der  dreifachen  Konzentration  auf  l/n»,  bei  der  c-fachen  Konzentration  auf 
1/n''  vermindert;  wir  haben  wieder,  wenn  wir  die  Intensität  des  austreten- 
den Lichtstrahles  =  J  setzen, 

1 


IIL     J  = 


n* 


Logarithmieren  wir  diese  Gleichung,  so  ist  log  J  =  log  1  —  clogn, 
woraus  man  mit  Rücksicht  darauf,  daß  log  1  =  0  ist,  durch  Auflösen  nach 
c  erhält 

IV.    c  =  =i^. 
logn 

Aus  Gleichung  11  folgt  andrerseits  n  =  1  /i,  demnach  log  n  =  log  1  —  log  i, 
woraus 

V.    log  n  =  —  log  i. 


^)  Unter  Konzentration  sei  hier  die  Gewichtsmenge  gelösten  Stoffes  in  Grammen 
verstanden,  welche  in  1  ctn^  Lösung  enthalten  ist. 
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Setzt  man  diesen  Wert  in  Gleichung  IV  ein,  so  ergibt  sich 

—  log  1 

Messen  ^\ir  also  die  Intensität  eines  Lichtstrahles  von  bekannter 
Stiirke  nach  dem  Durchgang  durch  die  Flüssigkeit  von  der  Konzentration  1 
und  andrerseits  von  der  unbekannten  Konzentration  c,  so  läßt  sich  die 
Konzentration  der  letzteren  nach  Formel  VI  ermitteln. 

Man  kann  dabei  statt  von  einer  Lösung  mit  der  Konzentration  =  1 
auch  von  einer  solchen  mit  der  beliebigen,  aber  bekannten  Konzentration  c' 
ausgehen.  Ist  die  Intensität  des  durch  sie  hindurchgegangenen  Lichtes  =  J', 
so  gilt  Avie  oben 

VII.    c'  =  ^^- 
—  logi 

Dividiert  man  Gleichung  VI  durch  Gleichung  VII,  so  ist 

VIU      c   _  — logJ      —  logi  __  —  logj 
c'        — logi     — logJ'       — logJ' 

LX.    cz.c'.--'^^^. 

—  logJ' 

d.  h.  die  Konzentrationen  zweier  Lösungen  desselben  Stoffes  verhalten  sich 
wie  die  negativen  Logarithmen  der  Helligkeiten,  welche  von  dem  durch- 
gegangenen Lichte  ursprünglich  gleicher  Intensität  übrig  bleiben,  wenn  die 
St^iichtdicken  gleich  sind. 

Zur  Vereinfachung  der  Berechnung  haben  Bunsen  und  Boscoe  nun 
einen  weiteren  Ifegriff  eingeführt,  den  Extinktionskoeffizienten.  Um 
ein  bestimmtes  Maß  für  die  Abnahme  der  Intensität  bei  verschiedenen 
Lösungen  zu  haben,  gehen  sie  von  einer  Schichtdicke  aus,  welche  die  ge- 
messene Intensität  des  einfallenden  Lichtes,  die  gleich  1  gesetzt  wird,  gerade 
auf  den  zehnten  Teil  verringert.  Je  konzentrierter  eine  Lösung  ist,  um  so 
kleiner  wird  die  dazu  nötige  Schichtdicke  sein  müssen,  so  daß  der  reziproke 
Wert  der  letzteren  ein  Maß  abgibt  für  die  Absorptionsfähigkeit  der  Lösung. 
Diesen  reziproken  Wert  der  Schichtdicke  d  nennen  Bunsen  und  Boscoe  den 
Extinktionskoeffizienten  c.  Es  ist  also  dann  e=il/d. 

Nun  ist  früher  für  die  Intensität  des  austretenden  Lichtes  bei  der 
Schichtdicke  d  der  Ausdnick  der  Gleichung  I  abgeleitet  worden:  J=l/n**. 
Daraus  folgt  n**=l/J  oder,  weil  J  =  Vio  der  anfänglichen  Intensität  sein 
soll,  n*^=:10.  Durch  Logarithmieren   erhält  man  d.logn=:l   und   daraus 

lognrz:  l/d=e. 

Diese  (Heichung  mit  Gleichung  V  verbunden,  ergibt 

X.    e  =    -  log  i, 

d.  h.  der  Extinktionskoeffizient  ist  gleich  dem  negativen  I^garithmus  der 
Helligkeit,  welche  von  dem  durch  die  Lösung  gegangenen  Lichte  noch 
übrig  geblieben  ist 
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Setzt  man  demgemäß  in  Gleichung  VIII  —  logJ  =  e,  und  — lg  J'  =  £', 

so  gilt  die  Proportion 

c  __t 

oder  durch  Vertauschen  der  Mittelglieder 

XL    —  =  —  =  const  =  A. 

e       £ 

Die  Konzentration  und  der  Extinktionskoeffizient  sind  mithin  einander 
proportional  und  der  Quotient  aus  der  Konzentration  durch  den  Extinktions- 
koeffizienten ist  eine  Konstante,  welche  bei  derselben  Lichtart  nur  abhängt 
von  der  Natur  des  absorbierenden  Stoffes.  Diese  Konstante  wurde  von 
K.Vierordt  Absorptionsverhältnis  (A)  genannt. 

Hat  man  die  Konstante  A  durch  Untersuchung  einer  Lösung  von 
bekannter  Konzentration  oder  besser  als  Mittelwert  aus  der  Untersuchung 
mehrerer  Lösungen  von  bekannter  Konzentration  für  einen  bestimmten 
Bezirk  des  Spektrums  ermittelt,  so  läßt  sich  durch  Bestimmung  des  Ex- 
tinktionskoeffizienten e'  einer  Lösung  des  Stoffes  von  unbekannter  Kon- 
zentration c'  die  letztere  berechnen  aus  der  Gleichung 

c' 
XII.    —  =  A,  woraus  c'  =  A .  s'. 

Beispiel;  K.  Vierordt  untersuchte  eine  Reihe  von  Chromalauulösungen  und  fand 
z.  B.,  daß  eine  Lösung,  welche  in  1  cm^  007176  (7  Chromalaun  enthielt,  in  einer  Schicht 
von  1  an  Dicke  die  Lichtstärke  einer  Spoktralregion  zwischen  den  FrattwÄo/ei'Schen 
Linien  D  und  E  auf  0050  verringerte,  wenn  diese  vor  dem  Durchgang  durch  die  Lösung 
=  1  gesetzt  wurde.  Es  ist  demnach  der  Extinktionskoeffizient  £  =  — log  i  =  —log  0*05  = 
—(0-69897— 2)  =  2-0G9897  =  1-30103,  so  daß  man  also  den  Extinktionskoeffizienten 
erhält,  wenn  man  den  Logarithmus  dos  Dezimalbruchs  der  übrig  bleibenden  Lichtstärke 
aufschlägt  und  die  so  erhaltene  Mantisse  des  Logarithmus  von  seiner  Kennziffer  abzieht. 

Das  Absorptionsverhältnis  ergäbe  sich  dann  zu  A  =  —  -  -  r-^-Tr«     0-05515.    Das  Mittel 

e        1-30103 

aus  vier  untersuchten  Lösungen  war  A  —  005457. 

Für  eine  Lösung,  deren  Konzentration  c'  bestimmt  werden  soll,  wurde  die  Licht- 
stärke des  durchgegangenen  Lichts  zu  0228  der  ursprünglichen  gefunden,  demnach  ist 
der  Extinktionskoeffizient  e'= —log  0228- — (0-35793—l)  =  0-64207  und  die  Konzen- 
tration c' -  A.  e' -  005457  . 0-64207  -  003504  in  1  cm^,  oder  3-504 g  in  100 cm^  Lösung. 
Die  wirkliche  Konzentration  war  3*588  y. 

Auch  die  Zusammensetzung  eines  aus  zwei  absorbierenden  Bestand- 
teilen bestehenden  Gemisches,  z.  B.  der  Gehalt  des  Blutes  an  Oxyhämo- 
globin  und  Hämoglobin,  kann  auf  spektralphotometrischem  Wege  bestimmt 
werden,  wenn  man  die  Stärke  der  Lichtabsorption  in  zwei  Bezirken  des 
Spektrums  bestimmt,  auf  welche  beide  Bestandteile  in  verschiedenem  Grade 
schwächend  wirken.  Bedingung  ist,  daß  das  Absorptionsverhältnis  beider 
für  den  betreffenden  Bezirk  des  Spektrums  bekannt  ist. 

Es  sei  X  die  unbekannte  Konzentration  des  einen,  y  diejenige  <les 
anderen  färbenden  Bestandteils.    Femer  sei   in  der  einen  Spektralregion 
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(las  bekannte  Absorptionsverhilltnis  für   den  Stoff  x  =  A,,  für  den  Stoff 
y  =  As,  der  gemessene  Extinktionskoeffizient  des  Gemisches  =  E. 

In  der  anderen  Spektralregion  sei  für  den  Stoff  x  das  Absorptions- 
verhältnis =  S,,  für  den  Stoff  y  das  Absorptionsverhältnis  =  a^,  der  ge- 
messene Extinktionskoeffizient  des  Gemisches  =  6. 

Da  die  Extinktionskoeffizienten  der  Mischung  in  beiden  Spektral- 
bezirken gleich  sind  der  Summe  der  Koeffizienten  beider  Bestandteile  und 
andrerseits,  wie  aus  Gleichung  XII  folgt,  der  Extinktionskoeffizient  jedes 
Bestandteils  gleich  ist  dem  Quotienten  aus  der  Konzentration  durch  das 
Absorptionsverhältnis,  £  =  c/A,  so  ergibt  sich  für  die  Werte  E  und  Cr  unter 
Einsetzung  der  entsprechenden  Buchstaben 

X  v 


Sil      äs* 

Berechnet  man  aus  diesen  Gleichungen  in  bekannter  Weise  die  l'n- 
bekannten  x  und  v,  so  bekommt  man 

(ß«,   -  EA,)A,3l, 
__  (EA,  —  eailAo«, 

Beispiel:  K.  Vierordt  bestimmte  den  Gehalt  einer  Mischung  von  ühermangansanreni 
und  rotem  chromsaurem  Kalium  aus  folgenden  Beobachtungen. 

In  dem  Spektralbezirk  zwischen  den  /VaMwAo/Vrschen  Linien  K  und  /'  wurde 
das  Absorptionsverhältnis  gefunden  für  KMnü^  (x)  zu  A,  =000010455,  für  K,('r,0,  (v) 
zu  A^- 0  01404. 

In  dem  Spektralbezirk  zwischen  den  Linien  /'  und  G  waren  die  Werte  für 
KMnO,  91^-00002401,  für  K,Cr,0-  «,-0001514. 

Der  Extinktionskoeffizient  der  Mischung  war  im  ersten  Fallo  K  0  34679 .  im 
zweiten  FaUe  (£-053018. 

Setzt  man  diese  Werte   in  die  (ileichuugen  für  x  und  y  ein,  so  erhält  man  für 

x^  000003179  W.7  KMnO^  im  Kubikzentimeter  (angewandt  0 00003125 /wr/),  für 

y  =  0000002  w</  K,Cr,(\   (angewandt  0  000625  w//) 
oder  für  100  cm»  Losung  den  l(X)fachen  Betrag. 

Spektrophotometrie.  Die  Hestimmiin»?  der  Schwächung?,  welche 
das  Licht  einer  Lichtquelle  beim  l)urchjran«r  (hirch  eine  farbijre  Lüsun<,' 
erfährt,  geschieht  in  der  Weise,  dali  man  ein  Spektrum  von  d(»m  un- 
veränderten Licht  und  dicht  darunter  ein  zweites  Spektrum  von  dem 
durch  die  Absorption  in  der  FHlssijrkeit  jreschwächten  Lichte  entwirft, 
und  dann  in  einem  hierfür  i2:e(M<rneten  Hezirk  beider  Spektren  das  stärkere 
Licht  des  unveränderten  Spektrums  in  jzenau  zu  messender  Weise  so  weit 
schwächt,  bis  es  dem  schwächeren  Licht  des  Absorptionsspektrums  jrleich 
ist.  Damit  sind  die  Daten  für  die  Herechnunjr  des  Kxtinktiimskoeffizienten 
der  farbij^en  Lösunj;  j^efi:eben. 
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Da  die  zu  untersuchende  Flüssigkeit  in  ein  Glasgefäß  eingefüllt 
werden  muß,  so  wird  ein  Lichtverlust  durch  Reflexion  an  den  Glaswänden 
entstehen,  worunter  die  Schärfe  des  Ergebnisses  leidet.  Um  dieses  zu 
vermeiden,  untersucht  man  zwei  verschieden  dicke  Schichten  der  Flüssigkeit. 
Man  verwendet  einen  kleinen  Glastrog  mit  planparallelen  Wänden,  dessen 
innere  Weite  zu  1 1  mm  gewählt  wird.  In  diesen  Trog  bringt  man  ein 
massives  Parallelepiped  aus  Flintglas,  das  eine  Dicke  von  10  mm  und 
eine  eben  geschliffene,  obere  Fläche  besitzt,  den  ^.Schulzschen  Körper'',  und 
füUt  dann  die  zu  untersuchende  Flüssigkeit  ein.  Hat  der  Trog  eine  Weite 
von  11  mm.  der  Schulzsche  Körper  eine  Dicke  von  10  mm,  so  wird  das 
einfaUende  Licht  im  unteren  Teile  der  Zelle  eine  Flüssigkeitsschicht  von 
lw/7//,  im  oberen  eine  solche  von  11  mm  durchstrahlen,  so  daß  also  die 
bei  der  früher  gegebenen  Ableitung  der  Formel  des  Extinktionskoeffizienten 
vorausgesetzte  Schichtdicke  der  zu  untersuchenden  Flüssigkeit  von  1  cm 
vorhanden  ist  (S.  635). 

Die  Spektrophotometer  zerfallen  je  nach  der  Art,  wie  diese  Messung 
der  Lichtschwächung  erfolgt,  in  zwei  Gruppen,  den  VierordtscheJi  Spektral- 
apparat mit  Doppelspalt  auf  der  einen  Seite,  und  die  Apparate,  welche 
die  Lichtschwächung  mit  Hilfe  der  bekannten  Eigenschaften  des  polarisierten 
Lichtstrahls  ermitteln,  auf  der  anderen  Seite. 

1.  Die  Doppelspaltmethode  von  K.  Vier or dt,  Vierordt  ersetzt 
den  gewöhnlichen  Spalt  des  Spektralapparates  durch  einen  ,, Doppelspalt  **. 
Die  eine  Backe  ist  fest,  die  andere  Backe  in  zwei  Hälften,  in  eine  obere 
und  untere,  zerschnitten,  von  welchen  jede  für  sich  mittelst  einer  mit 
geteilter  Trommel  versehenen  Mikrometerschraube  in  genau  zu  messender 
Weise  verstellt  werden  kann.  Da  die  Helligkeit  eines  Spektrums  unter 
sonst  gleichen  Verhältnissen  proportional  der  Breite  des  Spaltes  ist,  so 
wd  man,  wenn  man  beide  Hälften  des  Spaltes  gleich  weit  macht,  im 
Fernrohr  des  Spektroskops  zwei  obereinander  liegende,  gleich  helle  Spektren 
der  Lichtquelle  erhalten,  ^'erengert  man  die  eine,  z.  B.  die  obere  Spalt- 
hälfte vermittelst  der  Mikrometerschraube,  so  wird,  weil  das  Fernrohr  ein 
Kepler^Q\i(i^  ist,  das  untere  Spektrum  lichtschwächer  erscheinen.  Die 
Intensitäten  beider  Spektren  verhalten  sich  dann  wie  die  Spaltbreiten. 

Diesem  Verfahren  muß  der  Einwand  gemacht  werden,  daß  durch 
Änderung  der  Spaltbreite  nicht  bloß  die  Lichtstärke,  sondern  auch  die 
Reinheit  der  einzelnen  Teile  des  Spektrums  leidet  weil  sich  bei  breiterem 
Spalt  die  einzelnen  Farbenbezirke  mehr  übereinander  lagern,  als  bei  engerem 
Spalt.  Korrespondierende  Teile  beider  Spektren  zeigen  infolgedessen  einen 
etwas  verschiedenen  Farbenton,  welcher  einen,  wenn  auch  häufig  nur  ge- 
ringen Fehler  bei  der  Messung  im  Gefolge  hat.  Der  letztere  läßt  sich 
heben,  wenn  man  nach  H,  Krüß  auch  die  linke  Spaltbacke  in  zwei  Hälften 
teilt,  so  daß  eine  bilaterale  Verschiebung  jedes  gegenüber  liegenden 
Schneidenpaares  und  damit  die  Verbreiterung  der  betreffenden  Spalthälfte 
durch  Drehen  einer  und  derselben  Mikrometerschraube  symmetrisch  zur 
Mittellinie  stattfindet. 
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gewählt,  daß  sie  gerade  100  Skalenteilen  gleich  ist,  und  muß  man  nach 
Zwischenschalten  des  Troges  mit  der  Flüssigkeit  die  untere  Mikrometer- 
schraube auf  Teilstrich  40  drehen,  um  in  einem  bestimmten  Teile  beider 
Spektren  gleiche  Helligkeit  zu  erhalten ,  so  läßt  die  absorbierende  Lösung 
nur  40 Vo  d^s  eingedrungenen  Lichtes  hindurch;  die  Lichtstärke  des  aus- 
tretenden Lichtes  J  ist  also  =  0*4,  wenn  man,  wie  in  den  vorausgehenden 
Erörterungen  gefordert  wurde,  die  Stärke  des  eintretenden  Lichtes  =  1 
setzt  Der  negative  Logarithmus  dieser  Zahl  ist  dann  nach  Gleichung  X 
(S.  629)  der  Extinktionskoeffizient  e  und  der  Quotient  aus  dem  bekannten 
Prozentgehalt  der  Lösung  durch  den  p]xtinktionskoeffizienten  das  Absorp- 
tionsverhältnis A  (siehe  S.  6H0). 

Bei  dieser  Messung  ist  der  Lichtverlust  durch  die  Reflexion  am  Schulz- 
sehen  Würfel  und  die  Absorption  des  Lösungsmittels  nicht  berücksich- 
tigt. Man  schaltet  ihn  aus,  wenn  man  vorher  das  Absorptionsgefäß,  mit 
dem  reinen  Lösungsmittel  gefüllt,  vor  den  Spalt  bringt,  die  Trommelteilung 
der  unteren  Spalthälfte  auf  100  (oder  200)  stellt  und  dann  die  Weite  des 
oberen  Spaltes  ändert,  bis  beide  Spektren  gleiche  Helligkeit  besitzen.  Die 
betreffende  Stellung  des  oberen  Spaltes  wird  dann  einfach  gleich  100 
(oder  200)  gesetzt  Hierauf  füUt  man  die  absorbierende  Lösung  ein  und 
stellt  durch  Verengerung  des  unteren  Spaltes  auf  gleiche  Lichtstärke  ein. 

Die  Methode  Vierordts  ist,  wie  sich  aus  diesen  Erörterungen  ergibt, 
sehr  einfach  und  mit  Hilfe  jedes  Spektralapparates  ausführbar,  wenn  man 
ihn  mit  dem  Doppelspalt,  womöglich  in  der  Jtrwjöschen  Form,  und  der 
Okularblende  versieht 

Zur  Beobachtung  nehme  man,  wie  schon  erwähnt,  einen  möglichst 
schmalen  Bereich  des  Spektrums,  also  eine  möglichst  geringe  Breite  des 
Okularspaltes.  Für  sehr  stark  absorbierende  Flüssigkeiten,  bei  deren  Unter- 
suchung die  Unterschiede  in  der  Breite  beider  Hälften  des  Spaltes  groß 
ausfaUen  würden,  bringt  Vierordt  eines  oder  mehrei-e  Rauchgläser,  deren 
Hchtschwächende  Kraft  vorher  für  den  betreffenden  Spektralbezirk  be- 
stimmt ist,  vor  die  freie  Spalthälfte  und  vermindert  erst  dann  die  Breite 
der  letzteren. 

2.  Die  Polarisationsphotometer.  Bei  einer  zweiten  Gruppe  von 
Spektrophotometern  \>ird  die  Lichtschwächung,  welche  eine  fai'bige  Lösung 
in  einzelnen  Bezirken  des  Spektrums  erzeugt,  auf  pohrimetrischem  Wege 
bestimmt. 

Die  Verwendung  des  Nicohchen  Prismas  zur  Messung  von  Licht- 
stärken beruht  auf  folgenden  Tatsachen.  Dringt  ein  polarisierter,  also  nur 
in  einer  Ebene  schwingender  Lichtstrahl  in  ein  solches  Prima  ein.  so  wird 
er,  wie  dies  schon  früher  (S.  083)  erläutert  wurde,  ungeschwächt  hindurch- 
gehen, wenn  die  im  Prisma  festgelegte  Schwingungsebene  derjenigen  des 
eintretenden  Strahls  parallel  ist;  er  Nrird  ausgelöscht  werden,  wenn  seine 
Schwingungsebeue  zu  der  im  Prisma  festgelegten  senkrecht  steht.  In 
irgend  einer  zwischen  beiden  liegenden  Stellung  des  iVtro/schen  Prismas 
findet  die  Auslöschung  nur  teUweise  statt.  Bezeichnet  man  die  Intensität 
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des  bei  Parallelstellung  der  Schwingungsebenen  ins  Prisma  ein-  und  hin- 
durchtretenden Lichts  mit  Jq,  die  Intensität  des  Lichtes  nach  Drehung  des 
lYismas  um  einen  Winkel  a  mit  J,  so  ändert  sich  nach  Zöllner  die  Inten- 
sität proportional  dem  Quadrate  des  Cosinus  vom  Drehungswinkel.  Es 
gilt  also: 

J  =  J(,  cos*  a,  und  wenn  Jo  =  1  gesetzt  wird, 

J  =  cos*  a. 

Diese  Spektrophotometer  haben  den  Nachteil,  daß  infolge  der  Verluste, 
welche  durch  die  Polarisation  der  Strahlen  entstehen,  die  zu  erhaltenden 
Spektren  geringere  Helligkeit  aufweisen. 

Das  Spektrophotometer  von  P.  Glan  (1877)  wird  heute  nicht  mehr 
benützt,  sondern  nur  dasjenige  von  Hüfner  und  der  zuerst  von  König  an- 
gegebene, von  Martens  und  Grünbaum  vervollkommnete  Apparat. 

Das  Spektrophotometer  nach  O,  Hüfner.  In  diesem  1877  von 
Hüfner  beschriebenen,  später  etwas  abgeänderten  Apparat  (Fig.  566  und  567) 
wird  nur  das  eine  der  zu  vergleichenden  Spektren,  und  zwar  das  Ver- 
gleichsspektrum, durch  polarisiertes,  das  andere,  das  Spektrum  der  absor- 
bierenden Flüssigkeit,  durch  gewöhnliches  Licht  erzeugt.  Dazu  ist  vor 
dem  Spalte  des  KoDimatorrohres  eine  besondere  Vorrichtung  angebracht. 
Von  dem  in  das  Instrument  aus  einer  Lichtquelle  einfallenden  Licht- 
bündel geht  nämlich  die  untere  Hälfte  r*  (Fig.  567)  durch  ein  kleines  iVico/sches 
Prisma  d,  worin  sie  polarisiert  wird,  während  die  obere  Hälfte  r  über  das 
Prisma  wegläuft.  Man  erhält  damit  ein  Lichtbündel  dessen  oberer  Teil 
aus  gewöhnlichem  Licht,  dessen  unterer  Teil  aus  polarisiertem,  aber  da- 
durch stark  geschwächtem  Licht  besteht.  Diese  ungleiche  Helligkeit  mulS 
aufgehoben  werden,  wenn  man  die  zwei  Lichtstrahlen  zur  Untersuchung  der 
Absorptionsfähigkeit  einer  farbigen  Lösung  venvenden  will.  Es  geschieht 
dies  dadurch,  daß  in  den  Weg  des  oberen,  hellen  Anteils  ein  beweglicher 
Kompensationskeil  e  aus  schwachem  Rauchglase  eingeschaltet  ist,  welcher 
solange  verschoben  wird,  bis  der  obigen  Forderung  genügt  ist.  Da  selbst- 
verständlich die  einzelnen  Farben  des  Spektrums  durch  das  Rauchglas  in 
verschiedenem  Grade  verschluckt  werden,  so  steUt  man  auf  gleiche  Hellig- 
keit nur  in  dem  Spektralbezirk  ein,  worin  später  die  Absorption  gemessen 
werden  soll,  indem  man  mit  Hilfe  des  im  Fernrohr  angebrachten  Vierordt- 
sehen  Ukularschiebers  (S.  6viH)  die  übrigen  Teile  des  Spektrums  abblendet. 

Man  bringt  nun  zwischen  die  Lichtquelle  und  das  Spektrophotometer 
den  früher  (S.  6;i2)  beschriebenen  ( llastrog  a,a  mit  dem  Schulzsdiew  Körper  h, 
gefüllt  mit  der  zu  untersuchenden  Lösung,  in  solcher  Höhe  an,  dat^  der- 
jenige Teil  r'  des  Lichtbündels,  welcher  durch  den  unteren  Teil  mit  dem 
Schflz^chen  Körper  geht,  durch  das  oben  erwähnte,  kleine  A'ico/sche  Prisma  rf 
polarisiert  wird,  während  der  nur  die  Lösung  c  durchstrahlende  Teil  r  des 
Lichtbündels  über  das  Prisma  weg  in  den  Kollimator  eindringt,  also  nicht 
polarisiert  wird.  Die  Dicke  der  Flüssigkeitsschicht,  die  er  durchläuft,  ist 
nach  den  früheren  Ausführungen  um  1  ctn  größer  als  l)eim  unteren  Strahl. 


Optische  Untersachungsmetboden. 
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Fig.  667. 
Strahlen  gang  im  Spcktropbotometer  ron  Hüfner. 

Behufs  scharfer  Vergleichung  müssen  die  Spektren,  welche  die  beiden 
Lichtbündel  hei  ihrer  Zerlegung  durch  das  Prisma  des  Spektroskops  geben, 
einander  dicht  anliegen,  aber  scharf  abgegrenzt  sein.  Dafür  dient  der 
^Hüfner-Albrechische  Rhombus"  /,  ein  Flintglaskörper  von  rautenför- 
migem Querschnitt  mit  je  zwei  planparallelen  Flächenpaaren.  Er  befindet 
sich  dicht  hinter  der  oben  beschriebenen  Polarisiervorrichtung  in  solcher 
Lage,  daß  seine  spitzwinklig  zulaufenden  Kanten  wagrecht  stehen,  die 
hintere  der  beiden  h  fast  in  der  Ebene  g  des  Kollimatorspaltes  liegt  und  ihn 
gerade  halbiert.  In  diesem  Rhombus  wird  das  untere,  polarisierte  Strahlen- 
bündel nach  oben,  das  obere,  gewöhnliche  Strahlenbündel  nach  unten  ab- 
gelenkt derart,  daß  sie  an  der,  dem  Spalt  zugekehrten  Kante  dicht  neben 
einander  austreten,  die  Kante  also  die  Grenze  zwischen  ihnen  beiden  bildet. 
Sie  dringen  so  unmittelbar  in  den  verstellbaren  Spalt  des  Kollimators  ein, 
durchlaufen  diesen  und  werden  dann  durch  das  Prisma  des  Spektroskops 
zu  zwei  Spektren  ausgebreitet,  welche  im  Beobachtungsfernrohr  genau  über- 
einander stehen.  Das  letztere  enthält,  wie  erwähnt,  einen  rierorrf/schen 
Okularspalt,  mit  dessen  Hilfe  man  einen  zum  Vergleich  geeigneten,  kleinen 
Bezirk  in  beiden  Spektren  abgrenzen  kann,  und  ein  Xicohdies  Prisma  als 
Analysator.  Dieses  Prisma  ist  mit  dem  Fernrohrobjektiv  in  eine  um 
die  Längsachse  drehbare  HiÜse  eingefügt,  welche  durch  zwei  Hebel  ge- 
dreht werden  kann.  Zur  Messung  des  Drehungswinkels  x  sind  beide 
Hebel  mit  je  einem  Nonius  versehen,  der  an  einem  senkrecht  stehen- 
den, geteilten  Kreis  schleift.  Die  Kreisteilung  besitzt  rechts  und  links 
einen  Nullpunkt  und  ermöglicht  eine  Ablesung  von  Ol".  Das  Gesichtsfeld 
erscheint  am  hellsten,  wenn  die  Nullpunkte  des  Nonius  und  der  Kreis- 
teilung zusammenfallen. ') 

Von  den  beiden  im  Fernrohr  übereinander  sichtbaren  Spektren  be- 
steht das  dunklere  Absorptionsspektrum  aus  nicht  polarisiertem  Licht,  das 
hellere  Vergleichsspektrum  aus  polarisiertem  Licht.  Ik^trachtet  man  beide 
durch  das  Fernrohr  und  dreht  dabei  das  Nicohche  Prisma  um  seine  Achse, 
so  wird  das  Absorptionsspektrum  immer  gleich  hell  bleiben,  das  Vergleichs- 
spektrum  am    hellsten  sein,    wenn  die   Schwingungsebene  des  A'iro/schen 


*)  Der  von  der  Firma  A.  Krtlß  in  Hamburg  gebaute  Apparat  kostet  mit  Beob- 
achtungslampe,  Absorptionstrog  und  Stativ  für  letztem  650  M. 
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Prismas  mit  derjenigen  des  polarisierten  Lichtstrahls  zusammenfällt,  und 
ausji^elöscht  werden,  wenn  beide  Schwinpfungsebenen  zueinander  senkrecht 
stehen.  Es  muß  also  eine  Zwischenstellung  des  analysierenden  Nicoischen 
Prismas  geben,  in  welcher  beide  Spektren  gleich  hell  erscheinen.  Ist  J« 
die  Intensität  des  Lichtes,  welches  durch  das  A7co/sche  Prisma  bei  Parallel- 
stellung der  Sch\singungsebenen  des  Lichtstrahles  und  des  Prismas  hindurch- 
gegangen ist,  J  die  Intensität  des  nicht  polarisierten  Lichtes,  auf  eine  be- 
stimmte Stelle  der  beiden  Spektren  bezogen,  und  ist  eine  Drehung  des 
NicolsQhen  Prismas  um  den  Winkel  a  notwendig,  um  in  beiden  Spektral- 
bezirken gleiche  Helligkeit  zu  bekommen ,  so  gilt,  wie  S.  6H5  gezeigt ,  für 
eine  1  cm  dicke  Schicht  der  absorbierenden  Flüssigkeit  J  =  J© .  cos*  a,  und 
wenn  Jo  =  1  gesetzt  wird, 

J  =  cos'a. 

Der  Extinktionskoeffizient  ist  nach  S.  629  gleich  dem  negativen  Loga- 
rithmus dieses  Wertes:  s  =  —  log  J  =  —  2 .  log  cos  a. 

Fand  z.  B.  Jlilfner  bei  der  Untersuchunfir  einer  Lösung  von  Blutfarbstoff  den 
\Vinkel,  um  den  das  Xicohche  Prisma  aus  seiner  Nullstellung  gedreht  werden  maßte, 
damit  gleiche  Helligkeit  in  beiden  Spcktralbezirken  vorhanden  war,  zu  64*36^  =  64*^  21*5'. 
80  ist  der  Extinktionskoeffizient  =  —  2  .  log  cos  64'»  21-5'  =  —  (0  2724570-1)  =  0*72754. 

Spektrophotometer  von  A.König  und  F,  F.  Martens  (Fig. 568). 
Die  beiden  zur  Untersuchung  dienenden  Spektren  werden  hier  in  der  Weise 
erzeugt,  daU  der  wagrechte  Spalt  durch  Blenden  in  z^ei  bilateral  verstell- 
bare Hnlften  geteilt  ist,  welche  mithin  nebeneinander  stehen.  Vor  ihm 
wird  der  21  mm  innere  Lilnge  besitzende  Trog  mit  dem  Schuhscheu 
Körper,  gefüllt  mit  der  zu  prüfenden  Flüssigkeit,  derart  aufgesteUt,  dali 
vor  die  eine,  z.  B.  die  i-echte  Spalthalfte  der  den  SrAM/-?schen  Körper  ent- 
haltende Teil,  vor  die  andere,  z.  B.  die  linke  Spalthalfte  der  nur  von  der 
Flüssigkeit  erfüllte  Teil  des  Troges  zu  stehen  kommt.  Die  innere  Länge 
des  Troges  ist  21  wm,  des  Glaskörpers  20  mm:  infolgedessen  tritt  das 
von  der  Lichtiiuelle  kommende  Licht  in  die  rechte  Spalthälfte  fast  un- 
geschwächt  ein,  da  es  nur  eine  1mm  dicke  Flüssigkeitsschicht  durch- 
läuft, in  die  linke  Spalthälfte  hingegen,  nachdem  es  die  um  '20  mm  dickere 
Flüssigkeitsschicht  durchstrahlt  hat  und  durch  die  Absorption  in  ihr  ge- 
schwächt ist.  Die  beiden  miteinander  zu  vergleichenden  Strahleobündel 
gelangen  in  den  Kollimator  A",  um  dort  durch  eine  achromatische  Sammel- 
linse, in  deren  Brennpunkt  der  Spalt  liegt,  parallel  gemacht  zu  werden 
und  dann  in  das  Flintglasprisma  «les  Spektroskops,  worin  sie  spektral  zer- 
legt werden.  Die  brechende  Kante  dieses  Prismas  steht  hier  nicht,  wie 
irewöhnlich,  lotrecht,  sondern  wairrecht ,  so  dal)  die  durchirehendeu  Strahlen 
nicht,  wie  sonst,  seitlich,  sondeni  nach  o!>en  abgelenkt  und  in  das  schräg 
nach  oKmi  berichtete  Ik?obachtunirsrohr  srerichtet  werden.  ^)   l>ieses  enthält 

')  I>iese  Art  der  Auordnunsr  bietet  d^^n  Vorteil.  *iii  der  cxnz'^  Appjin:  viel 
handliohor  !url  für  die  rotersMohimz  be*|iiemer  wird,  weil  umu.  ms  B^H»bdchrjLc*<r'hr 
:ichnii:  nach  nuten  schaut. 
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zwei  keilförmigen,  rechtwinkligen  Prismen,  welche  so  miteinander  ver- 
kittet sind,  daß  sie  ein  einziges  dachförmiges  Prisma  bilden,  dessen  schiefe 
Flächen  gegen  das  Wollastonsche  Prisma  gerichtet  sind;  die  Kante,  in 
der  beide  Prismen  zusammenstoßen,  steht  vertikal  und  senkrecht  zur  Rohr- 
achse. In  diesem  ZwiUingsprisma  werden  die  vier  Strahlenbündel,  aber  ohne 
Änderung  ihrer  Schwingungsrichtung,  noch  einmal  in  je  zwei  Strahlenbündel 
zerlegt,  so  daß  im  ganzen  acht  Strahlenbündel,  vier  lotrecht  und  vier  w  ag- 
recht  schwingende,  vorhanden  sind,  welche  acht  Spektren  erzeugen.  Von 
diesen  Strahlenbündeln  werden  die  zwei  zentral  liegenden,  entgegengesetzt 
schwingenden  Bündel,  von  denen  der  eine  infolge  der  besonderen  Konstruk- 
tion der  brechenden  Mittel  von  der  rechten  Spalthälfte  kommt  und  durch 
die  links  liegende  Hälfte  des  Zwillingsprismas  gegangen  ist,  der  andere 
von  der  linken  Spalthälfte  her  eintritt  und  die  rechte  Hälfte  des  Zwillings- 
prismas passiert  hat,  durch  Einfügung  eines  Okularspaltes  herausge- 
schnitten. Ein  von  dieser  Stelle  aus  gegen  das  ZwiUingsprisma  blickendes 
Auge  wird  infolgedessen  die  rechte  und  linke  Hälfte  des  Gesichtsfeldes 
durch  Licht  von  verschiedener  Schwingungsrichtung  erhellt,  und  zwar,  weil 
dieses  Licht  je  von  einer  Spalthälfte  stammt,  also  ungleich  dicke  Flüssig- 
keitsschichten durchlaufen  hat,  verschieden  hell  sehen.  Schaltet  man  zwi- 
schen den  Okularspalt  und  das  Auge  ein  Nicoisches  Prisma  ein,  so  er- 
scheint bei  einer  bestimmten  Stellung  dieses  die  eine  Hälfte  des  Gesichts- 
feldes, bei  einer  Drehung  um  90**  die  andere  dunkel;  bei  einer  zwischen 
beiden  liegenden  Stellung,  welche  an  einem  Teilkreis  abzulesen  ist  w^erden 
beide  Hälften  gleich  hell  erscheinen;  ihre  Trennungslinie  wird  verschwin- 
den. Aus  dem  abgelesenen  Drehungswinkel  a,  den  man  von  der  Stellung 
des  Nicols  aus  zählt,  bei  welcher  die  rechte  Hälfte  dunkel  erscheint,  läßt 
sich  dann  das  Seh  wächungs  Verhältnis  berechnen  nach  der  FormelJ/Jo=tg-a, 
und  wenn  Jq  =  1  gesetzt  wird,  J  =  tg^  a. 

Der  Extinktionskoeffizient  ist  gleich  dem  negativen  Logarithmus 
dieses  Werts,  wenn  bei  der  Schichtdicke  =  1  cm ,  und  gleich  dem  halben 
Wert  des  Logarithmus,  wenn  bei  der  Schichtdicke  =  2  cm  beobachtet  wurde. 

Lim  die  Messungen  mit  Licht  von  verschiedener  Wellenlänge  aus- 
führen zu  können,  ist  das  Beobachtungsrohr  um  eine  wagrechte  Achse 
drehbar;  die  Einstellung  auf  die  verschiedenen  Spektralbezirke  geschieht 
mit  Hilfe  einer  unter  dem  Fernrohre  angebrachten  Mikrometerschraube  M, 
Die  Handhabung  des  Instrumentes  und  die  Ablesung  ist  infolge  der  beson- 
deren Konstruktion  sehr  bequem. 

Eine  weitere  Verbesserung  hat  die  Beleuchtungsvorrichtung  durch 
F,  F,  Martens  erfahren.  Eine  größere  Lichüjuelle  kann  in  ihren  einzelnen 
Teilen  leicht  Änderungen  der  Helligkeit  zeigen,  wodurch  natürlich  die  Ein- 
stellung beider  Hälften  des  Gesichtsfeldes  auf  gleiche  Helligkeit,  die  jeder 
Messung  einer  Absorption  vorangehen  muß,  und  die  Messung  der  letzteren 
selbst  in  Mitleidenschaft  gezogen  wird.  Es  ist  daher  nötig,  denselben  Bezirk 
der  Lichtquelle  zur  Beleuchtung  beider  Spalthälften  zu  verwenden.  Dies 
geschieht  durch  Einschalten  eines  Beleuchtungsspaltes  und  einer  Kombination 
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eine  zweite  Messung  vorzunehmen.  Der  nach  der  Gleichung  auf  S.640 
gefundene  Wert  des  Extinktionskoeffizienten  ist  auf  1  cni  Schichtlänge  zu 
reduzieren,  d.  h.  durch  die  Rohrlänge,  in  Zentimetern  ausgedrückt,  zu  teilen.^ 

Für  stark  absorbierende  Flüssigkeiten,  wie  BluÜösungen,  ist  von  der 
Firma  Franz  Schmidt  &  Haensch  eine  kleinere  Beleuchtungsvorrichtung 
konstruiert  worden,  welche  Schichtdicken  bis  zu  einigen  Zentimetern  Dicke 
zu  untersuchen  gestattet.  Man  bringt  dann  die  absorbierende  Flüssigkeit 
in  einen  Trog  mit  Schuhschem  Glaskörper,  der  einmal  vor  die  eine,  dann 
vor  die  andere  Hälfte  des  Photometerspaltes  gelegt  wird.*) 

Bei  Anwendung  von  weißem  Licht  treten  in  all  den  Fällen,  wo  die 
Absorptionskurve  rasch  ansteigt  oder  stark  gekrümmt  ist,  Schwierigkeiten 
auf,  wenn  man  auf  gleiche  Helligkeit  einzustellen  sucht ;  desgleichen  ist  der 
Wert  des  Extinktionskoeffizienten  abhängig  von  der  Spaltbreite.  Sie  fallen 
weg,  wenn  man  zur  Beleuchtung  des  Photometers  homogenes  einfarbiges 
Licht  benutzt  (vgl.  S.  567). 

Das  Instrument  von  König  mit  den  Verbesserungen  von  Martens 
und  Grünbaum,  welches,  wie  das  erstgenannte,  von  der  Firma  Franz  Schmidt 
&  Haensch  gebaut  wird,  nimmt  heute  unter  den  Spektrophotometem  für 
Untersuchung  der  Absorption  wohl  den  ersten  Platz  ein. 

II.  Kolorimetrie. 

Wie  schon  im  vorigen  Kapitel  gezeigt  \vTirde,  ist  die  Fähigkeit  ge- 
färbter Stoffe,  bestimmte  Teile  des  weißen  Lichtes  zu  absorbieren,  abhängig 
von  ihrer  Natur  und  andrerseits  von  der  Konzentration  und  Schichtdicke 
der  zur  Untersuchung  kommenden  Lösung. 

Nach  dem  Gesetze  von  Beer  (S.  624)  ist  die  Lichtabsorption  einer 
farbigen  Lösung  proportional  dem  Gehalte  an  absorbierendem  Stoff,  d.  h. 
dem  Gehalt  an  lichtabsorbierenden  Molekeln.  Es  wird  also  die  Licht- 
absorption und  damit  die  Färbung  einer  Flüssigkeit  um  so  stärker  sein, 
je  größer  ihre  Konzentration  ist ;  beide  sind  einander  direkt  proportional  Be- 
zeichnet man  das  Lichtabsorptionsvermögen  zweier  Lösungen  mit  a  und  a',  die 
zugehörenden  Konzentrationen  mit  c  und  c',  so  gilt  demgemäß  die  Proportion 

L  a  :  a'  =  c  :  c'. 

Lösungen,  welche  gleich  stark  gefärbt  sind,  müssen  mithin  gleichviel  färben- 
den Stoff  enthalten. 

Andrerseits  wird  in  zwei  Lösungen  desselben  Stoffes,  welche  gleich 
stark  gefärbt  sind,  aber  verschiedene  Schichtendicke  (Flüssigkeitshöhe) 
haben,  das  Absorptionsvermögen  um  so  größer  sein,  je  kleiner  die  Schicht- 
dicke ist,  welche  nötig  ist,  dieselbe  Färbung  zu  erzeugen.  Das  Absorptions- 
vermögen ist   also  umgekehrt   proportional  der  Schichtdicke.   Bezeichnet 

*)  Preis  der  großen  Belcucbtungsvorricbtung  180  M.,  des  Röhrenpaars  je  nach  der 
Länge  (2  bis  25  cm)  23  bis  30  M.,  der  in  die  2  cm-Röhre  einzuschiebenden  zwei  Glas- 
zylinder von  10.  und  1*9  cm  Länge  20  M. 

*)  Preis  der  kleinen  Beleuchtungsvorrichtung  samt  Trog  und  Nr/ifi/rschem  Körper 
GO  M. 
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Ältere  Methoden.  Wie  bereits  vorhin  erwähnt  wurde,  müssen  zwei 
Lösungen  eines  färbenden  Stoffes,  welche  bei  gleicher  Schichtdicke  (Flüssig- 
keitshöhe) gleiche  Färbung  aufweisen,  gleichviel  gelöste  Substanz  ent- 
halten. Soll  also  der  Gehalt  einer  Lösung  bestimmt  werden,  so  stellt  man 
sich  eine  Anzahl  Lösungen  des  Stoffes  von  bekanntem  Gehalte  behufs  Ver- 
gleichung  her.  Man  löst  eine  abgewogene  Menge  des  letzteren  zu  einem 
bestimmten  Volumen  und  gibt  von  dieser  Lösung  in  eine  Anzahl  graduierter, 
gleich  hoher  und  weiter  Röhren  oder  Zylinder  von  gleicher  Wandstärke  etwa 
1  cm",  2cm3  usf.,  füllt  mit  Wasser  z.  B.  auf  100 cm^  auf  und  rührt  um.  Diese 
Lösungen  vergleicht  man  nun  mit  der  zu  prüfenden  Lösung,  von  der  man  100  rw/^ 
in  einen  ebensolchen  Zylinder  eingefüllt  hat,  indem  man  bei  gleicher  Beleuch- 
tung von  oben  schräg  durch  die  ganzen  Flüssigkeitsschichten  in  den  jeweils 
nebeneinander  gesteUten  Zylindern »)  gegen  ein  untergelegtes  weißes  Stück 
Papier  schaut  Liegt  die  Färbung  der  Probe  zwischen  zweien  der  Vergleichs- 
lösungen, so  stellt  man  sich  eine  Reihe  Zwischenlösungen  her,  bis  man  schließ- 
Uch  eine  Lösung  findet,  deren  Farbenton  mit  demjenigen  der  unbekannten 
Lösung  übereinstimmt.  Der  (Jehalt  beider  an  dem  färbenden  Bestandteil  ist 
dann  derselbe.  Das  Verfahren  ist  dadurch,  daß  man  eine  mehr  oder  minder  große 
Anzahl  von  Vergleichslösungen  herstellen  muß,  umständlich  und  zeitraubend. 

Einfacher  sind  die  Methoden,  welche  sich  auf  den  vorhin  abgeleiteten 
Satz  stützen:  Bei  zwei  verschieden  konzentrierten  Lösungen,  welche  gleich 
stark  gefärbt  erscheinen,  sind  die  Konzentrationen  umgekehrt  proportional 
den  Flüssigkeitshöhen.  Hierbei  ist  nur  eine  Vergleichslösung  notwendig. 

Man  stellt  eine  Vergleichsflüssigkeit  her  durch  Lösen  einer  genau 
abgewogenen  Menge  des  Stoffes  in  dem  betreffenden  Lösungsmittel  zu 
einem  bestimmten  Volum,  füllt  gleiche  Volume  dieser  und  der  Lösung  von 
unbekanntem  Gehalte  in  zwei  gleich  weite  und  gleich  graduierte  Zylinder 
und  verdünnt  dann  die  stärker  gefärbte  Lösung  so  weit,  bis  beide  Lösungen, 
in  der  oben  angegebenen  W^eise  betrachtet,  genau  gleiche  Färbung  auf- 
weisen. Aus  dem  bekannten  Gehalt  der  Vergleichslösung  und  den  Flüssigkeits- 
höhen läßt  sich  dann  der  Gehalt  der  anderen  Lösung  nach  der  oben 
gegebenen  Formel  berechnen.  Auf  diese  Weise  wird  z.  B.  nach  V.  Eggertz 
der  gebundene  Kohlenstoff  im  Eisen  ermittelt,  der  die  Eigenschaft  hat, 
sich  in  Salpetersäure  mit  dunkelbrauner  Farbe  zu  lösen;  die  Vergleichs- 
flüssigkeit wird  aus  einer  abgewogenen  Menge  Stahl  mit  bekanntem 
Kohlenstoffgehalt  hergestellt  Das  gleiche  Prinzip  liegt  der  Bestimmung 
des  Blutfarbstoffs  im  Blute  nach  F.  Hoppe-Seyler  zugrunde,  wobei  die 
Vergleichsflüssigkeit  durch  Lösen  einer  abgewogenen  Menge  kristallisierten 
Oxyhämoglobins  in  kohlenoxydhaltigem  Wasser  bereitet  wird.') 

*)  Man  steUe  die  Yergleichslösung  abwechselnd  rechts  und  links  von  der  zu 
prüfenden  Lösung. 

*)  In  solchen  Fällen,  wo  die  HersteUung  einer  Vergleichslösung  mit  Schwierigkeiten 
verknüpft  ist,  kann  man  sich  für  angenäherte  Bestimmungen  auch  eine  Skala  verschieden 
abgetönter  Papiere  der  betreffenden  Farbe  anfertigen,  welche  man  durch  Vergleich  mit 
Lösungen  von  bekanntem  Gehalt  eicht.  Sie  müssen  natürlich  vor  Licht  geschützt  auf- 
bewahrt werden. 
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Ein  anderes  Verfahren  hat  1876  0.  Hekner  vorgeschlagen,  indem 
er  die  zu  prüfende  Lösung  und  die  Vergleichslösung  in  zwei  (gleich  weite 
lind  gleich  graduierte  Zylinder  mit  ÄbfJußhahn  am  ßoden  bis  zur  selben 
Höhe  einfüllt  (Fig.  570)  und  die  dunkler  gefärbte  Fltlssigkeit  abzapft,  bis 
in  l>eiden  Zylindern  gleiche  Färbung  beim  schrägen  Durchsehen  von  oben 
vorhanden  ist.  Um  nicht  gegebenenfalls  zu  ungleiche  Flüssigkeitshöben  mit- 
einander vergleichen  zu  müssen,  ist  es  gut,  die  Vei^leichslösung  von  solcher 
Konzentration  zu  bereiten,  daß  ihre  P'ärbung  nicht  zu 
stark  von  derjenigen  der  anderen  Lösung  abweicht. 

Kolorimeter.  Die  bisher  betrachteten  Arten 
der  Vergleichung  leiden  an  dem  grotten  Cbelstande, 
datl  man  die  beiden  Lösungen  nacheinander  be- 
trachten muB,  wodurch  man  kleine  Unterschiede  im 
Farbenton  leicht  übersieht.  Eine  genaue  Vergleichung 
ist  erst  dann  möglich,  wenn  die  beiden  Objekte 
gleichzeitig  und  unmittelbar  nebeneinander  beo- 
bachtet werden  können.  Dies  wird  dadurch  erreicht, 
dali  man  die  Lichtstrahlen ,  welche  durch  beide 
Lösungen  hindurchgegangen  sind,  durch  Reflexion 
an  Spiegeln  oder  in  Prismen  nebeneinander  in  das 
Gesichtsfeld  einer  Lupe  bringt.    Die  hierzu  dienen-  Ftg.n7o. 

den  Instrumente  heißen  Kolorimeter. 

Das  Kolorimeter  von  C.  R.  Wolff  {XmO).  Es  besteht  (Fig. 571  und 
iü'l)  aus  zwei  der  eben  genannten  graduierten  Zylinder  ^i  und  5  mit  kh- 
laUhahn  am  Boden.  Sie  müssen  genau  gleiche  lichte  Weite  und  dabei  einen 
ziemlich  grolien  Durchmesser  haben,  damit  der  Flüssigkeitsmeniskus  nicht 
stört.  Als  Boden  ist  eine  planparallele  lila.splatte  mit  Hilfe  einer  Messing- 
fassung angesetzt.  Die  Kalibrierung  beginnt  vom  Boden  aus  und  muü  an 
Iteiden  Zylindern  genau  in  derselben  Weise  durchgeführt  sein,  so  daß  gleiche 
Teilstriche  aucli  in  gleichem  Abstand  vom  Boden  sich  befinden.  Sie  werden 
nebeneinander  auf  einen  .Messingtisch  mit  zwei  Löchern  gestellt,  worunter  sich 
ein  verstellbarer,  breiter  Spiegel  ('l)efindet:  er  reflektiert  das  auftreftende, 
natürliche  oder  künstliche  Licht  (Auerlicht),  in  die  Zylinder,  welche  die  beiden 
Lösungen,  die  zu  untersuchende  und  die  Vergleichsflüssigkeit,  aufnehmen 
sollen.  Senkrecht  über  jedem  Zylinder  liefindet  sich,  in  die  Mctallfassung  ein- 
gelassen, ein  unter  einem  Winkel  von  4r>"  nach  außen  geneigter  Spiegel.  Die 
aus  beiden  Flüssigkeiten  kommenden  Strahlen  werden  dun:h  diese  Spiegel  auf 
ein  mittleres  Spiegelpaar  reflektiert,  zwei  unter  einem  rechten  Winkel  gegen- 
einander gestellte  Spiegel,  welche  die  Ijichtstrahlen  schlieülich  nach  oben  in 
die  Lupe  E  werfen.  Das  Gesichtsfeld  der  letzteren  ist  also  in  beiden  Hälften 
durch  Strahlen  beleuchtet,  welche  durch  die  entsprechenden  Flüssigkeitssäulen 
gegangen  sind;  der  Itand  der  unter  110°  zusammengesetzten,  mittleren  Spiegel 
erscheint  als  .«scharfe  Trennungslinie  zwischen  beiden.  Statt  der  zwei  l'aar 
Spiegel  können  auch  in  den  .\pparut  zwei  Iteflexionsprismen  Ü  eingesetzt 
werden,  an  deren  Wänden  dann  die  zweimalige  Reflexion  stattfindet. 
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Die  beiden  Hälften  des  Gesichtsfeldes  der  Lupe  müssen  vor  dem 
Einfüllen  der  Lösungen  genau  auf  gleiche  Helligkeit  durch  Verstellen  des 
Spiegels  oder  nötigenfalls  Verschieben  des  ganzeu  Instruraents  eingestellt 
werden.  Hierauf  füllt  mau  die  zu  untersuchende  und  die  aus  einer  ab- 
gewogenen Menge  des  färbenden  Stoffs  heimstellte  Vergleichslösung,  welche 
man  am  besten  etwas  schwächer  konzentriert  (gefärbt)  bereitet,  in  beide 


Kci]orlm*l«r  nich  "olß.  (iang  d«r  SInbIfn  Im  KolorlTD*Mr  nuh  n-oljf. 

Die  ZU  untersuchende  farbige  Lösung  und  die  mit  Hilfe  einer  genau  abgewo- 
genen Menge  des  betreffenden  Stoffe»  hergestellte  Vergleichalögung ,  welche  eticas 
sehwächer  gefärbt  sein  soll,  werden  in  die  beiden,  aus  dem  (iestell  herauszunehmen  den 
Zylinder  big  zur  gleichen  Hohe  eiiigefollt.  Schaut  man  nach  Wicdereinsctzea  der 
Zylinder  durch  die  Lupe ,  so  eracbeinen  die  zwei  Hälften  des  Gesichtsfeldes  ungleich 
hell,  norauf  man  die  starker  gefftrbte  I^isung  ablaufen  UBt,  bis  beide  Hälften  gleiche 
Helligkeit  besitzen.  Das  vor  den  Zylindern  angebrachte  Schutzblech  dient  zur  Abhal- 
tung falschen  Lichtes. 

Zylinder  bis  zum  selben  Teilstrich  (etwa  100)  ein.  Es  sei  nochmals  darauf 
hingewiesen,  daß  beide  ganz  klar  sein  und  wenigstens  annähernd  dieselbe 
Temperatur  besitzen  müssen.  Die  beiden  Hälften  des  Gesichtsfeldes  werden 
nun  ungleich  hell  erscheinen.  Man  läßt  die  konzentriertere  Lösung  so  lanf^e 
ablaufen,  bis  wieder  gleiche  Helligkeit  vorhanden  ist.  Mißt  man  jetzt  die 
beiden  Flüssigkeitshöben,  so  läßt  sich,  da  der  Gehalt  der  Vergleichslösung 
an  färbendem   Stoff   bekannt  ist,   der  unbekannte   Gebalt   der   anderen 
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welches  durch  die  erste  Flüssigkeitssäule  geganjfen  ist;  darch  den  mitt- 
leren, durchsichtit^n  Teil  des  Spiegels  erbült  es  dagegen  Licht,  welches 
vom  hinteren  Spiegel  kommt, 
mithin  die  zweite  Flüssigkeits- 
säule  durchsetzt  hat.  Es  sieht 
also  im  Okular  einen  von  Strahlen 
aus  der  zweiten  Flüssigkeit  er- 
leuchteten Kreis,  welcher  sich  von 
dem,  durch  die  Strahlen  aus  der 


I>ie  licjdcn  Glaszylinder  b  und  />'  stehen  auf  eiaem  Tischchen  Qlier  zwei  (.öcherD, 
durch  nelche  Licht  von  den  venitellharcn ,  aus  Matt-  oder  Milchglas  liestehenden  Be- 
leuohtiin^sspiegclu  t  fttllt.  Sic  werden  durch  die  federnden  Bügel  d  festgehalten  und 
können  durch  Drehen  des  Tischchens  miteinander  vertauscht  n-erden. ')  Za  diesem 
Zvccke  ist  das  Tischchen  mit  dem,  um  duB  Stativ  drehbaren  Miltclrohr  fest  verbunden, 
welches  durch  Drehen  der  Schraube  a'  gelügt  oder  festgemaclit  werden  kann.  Die 
Tricbschraulie  <r,  welche  auf  cioe  Zahnstange  wirkt,  dient  dazu,  das  Tischchen  mit  den 
Zylindern  beim  Drehen  zu  scnkcu  und  dann  wieder  in  die  optische  Einrichtung  bei  ,'/ 
lichtdicht  einzuschieben.  Die  Zylinder  tragen  am  unteren  Ende  zwei  Stützen  i  und  k, 
TOB  denen  der  eine  durch  einen  kurzen  Gummischlauch  mit  Quetscbhahn  geschlosseu. 
der  andere  durch  einen  längeren,  einen  Quetschbahn  tragenden  Guumischlaucb  mit  dem 
Siveaugetäfl  /  verhunden  wird,  das  am  Gestell  m  verschoben  werden  kann.  Die  Zylinder 
svnd  ferner  von  einer  Schutzhdlle  umschlossen ;  an  ihr  können  durch  Drehen  des 
Ringes  c  zwei  einander  gegenüberliegende ,  senkrechte  Schlitze  zur  Deckung  gbbracht 
werden,  wobei  zugleich  die  bis  170  mi«  gehende  Teilung  auf  den  Zylindern  sichtbar 
wird.  In  den  oberen,  mit  einem  Deckel  verschlossenen  Kasten  sind  hintereinander  die 
beiden  Spiegel/, /eingesetzt,  welche  mittelst  Schrauben  gestellt  werden  können  und  das 
dureh  die  Zylinder  gegangene  Licht  ins  Bcobachtungsrohr  />  reflektieren.  Die  Be- 
schickung der  beiden  Zylinder  geschieht  wie  beim  Kol^schen  Kolorimeter.  das  Ab- 
lassen der  stärker  gefärhten  Lösung  durch  Senken  des  NIveaugefäGes  l.  Maji  stellt 
auf  gleiche  Helligkeit  des  Gesichtsfeldes  ein,  schließt  den  nber  den  Gummischlauch 
gezogenen  Quetschhahn  und  liest  ab.  Dann  vertauscht  man  beide  Zylinder  durch 
Drehen  des  Tischchens,  lüSt  den  vorderen  nochmals  etwas  ab,  bis  wieder  Gleichheit 
des  Gesichtsfeldes  vorhanden  ist,  liest  ali  und  nimmt  das  Mittel  aus  beiden  Werten. 

')  Dadurch  ist  es  möglich,  Beobachiungsfehler  und  rugleichheiten  der  optischen 
Einrichtung  auszuschalten. 
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ersten  Fltissigkeit  erleuchteten  Grund  abhebt  Beide  Teile  werden  ver- 
schieden hell  sein.  Man  läßt  nun  die  dunklere  Lösung  ablaufen,  bis  beide 
Teile  gleich  hell  erscheinen  und  die  Grenze  verschwindet.  Da  die  aus  dem 
hinteren  Gefäße  kommenden  Lichtstrahlen  infolge  des  längeren  Weges  und 
der  Reflexion  bei  dem  Durchgange  durch  den  vorderen  Spiegel  einen  Licht- 
verlust erleiden,  so  ist  eine  empirische  Korrektion  einzusetzen.  Sind  beide 
GefäUe  zum  Ablassen  eingerichtet,  so  füllt  man  sie  mit  derselben  Lösung 
bis  zum  Teilstrich  100  und  zapft  aus  dem  vorderen  Zylinder  soviel  ab, 
bis  gleiche  Helligkeit  vorhanden  ist.  Die  dann  bleibende  Flüssigkeitshöhe 
ist  der  Flüssigkeitshöhe  100  im  hinteren  Zylinder  gleichzusetzen.  Die  Art  der 
Berechnung  ist  die  frühere.  Bei  dem  abgebildeten  Kolorimeter  von  Don- 
tw/iM  mit  vertauschbaren  Zylindern,  von  denen  nur  einer  abgelassen 
werden  kann,  füllt  man  den  vorderen  Zylinder  b  mit  der  Vergleichs- 
lösung, den  hinteren  Zylinder  />'  mit  der  zu  untersuchenden,  etwas  dunkler 
gefärbten ,  konzentrierteren  Lösung  und  läßt  hierauf  durch  Senken  des 
Xiveaugefäßes  letztere  abfließen,  bis  das  ganze  Gesichtsfeld  des  Beob- 
achtungsrohres gleichförmig  hell  ist.  Da  aber  das  Licht,  das  aus  1/  kommt, 
durch  die  Reflexion  am  vorderen  Spiegel  geschwächt  wird,  so  erscheint 
das  gesamte  Gesichtsfeld  bereits  gleich  heU,  wenn  die  Flüssigkeit  im  hin- 
teren Zylinder  noch  zu  hoch  steht  Man  liest  ab  und  vertauscht  dann  die 
beiden  Zvlinder  durch  Drehen  des  Tischchens,  auf  dem  sie  stehen.  Schaut 
man  nun  ins  Beobachtungsrohr,  so  ^nrd  diejenige  Fläche  des  Gesichts- 
feldes, welche  durch  Licht  aus  dem  jetzt  vorderen,  die  Probeflüssigkeit 
enthaltenden  Zylinder  erleuchtet  wird,  dunkler  erscheinen  als  der  zentrale, 
durch  Licht  aus  der  hinteren  Vergleichsflüssigkeit  beleuchtete  Teil.  Man 
läßt  die  vordere  Flüssigkeit  abermals  durch  Senken  des  Niveaugefäßes  ab, 
bis  völlige  Gleichheit  des  gesamten  Gesichtsfeldes  vorhanden  ist.  Da  aber 
jetzt  der  durch  die  hinten  stehende  Vergleichsflüssigkeit  gegangene  Licht- 
strahl geschwächt  ist,  so  >%ird  man  aus  dem  vorderen  Zylinder  zu  \iel 
Hüssigkeit  ablassen  müssen,  damit  gleiche  Helligkeit  beider  Teile  des  Ge- 
sichtsfeldes vorhanden  ist.  Man  liest  wieder  ab  und  legt  das  Mittel  aus 
beiden  Ablesungen  der  Rechnung  zugrunde. 

Tauchkolorimeter  mit  Lummer-Brodhunschem  Würfel  von 
Fritz  Köhler  (Fig.  575  und  576).  Bei  diesem  Kolorimeter,  bei  dem  die  Ver- 
wendung des  Lurnnter-Brodhunscheu  Würfels  für  die  Einstellung  auf  gleiche 
Helligkeit  eine  andere  Anordnung  der  einzehien  Teile  erfordert,  befindet 
sich  die  zu  untersuchende  Flüssigkeit  im  Troge  /,  während  für  die  Ver- 
gleichsflüssigkeit das  Duboscqsche  Prinzip  der  Tauchröhre  gewählt  wurde. 
In  das  Gefäß  e  taucht  eine  Röhre  d  ein,  welche  unten  durch  eine  plan- 
parallele Glasplatte  verschlossen  ist  und  mittelst  einer,  auf  eine  Zahnstange 
\nrkenden  Triebschraube  längs  einer  Teilung  gehoben  oder  gesenkt  werden 
kann,  (iefäß  und  Tauchröhre  werden  mit  der  Vergleichsflüssigkeit  gefüllt 


M  Preis  des  in  der  beschriebenen  Fomi  vom  Universitätsmechaniker  FYitz  Köhlr 
in  Leipzig  gebauten  Apparates  (D.  R.-G.-M.)  145  M.,  des  Stativs  15  M. 
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deren  Höhe  durch  Emporschieben  der  Tauchröhre  bis  auf  60  mm  Schicht- 
dicke zu  verändern  ist.  Das  von  dem  Milchpiasprisma  a  am  Fuße  des 
Apparates  reflektierte  Tages-  oder  Lampenlicht  wird  einerseits  durch  die 
VergleichsQüssigkeit,  andrerseits  mittelst  des  Reflexionsprismas  g  durch  die 
zu  untersuchende  Flüssigkeit  geleitet.  Beide  Strahlenbündel  fallen  auf  ver- 
schiedene Seiten  des  iMmmer-Brodhunschea  Würfels  c  Dieser  Würfel  be- 
steht aus  zwei  rechtwinkeligen  Glasprismen,  deren  Hypotenusenflächen  nur 
im  zentralen  Teil  durch  Kanadabalsam 
verkittet,  rings  um  diese  herum  aber 
durch    eine     dünne    Luftschicht     je- 
trennt   sind,    (ielangt  nun  das   von  / 


V^ 


Die  VcrgieichsflQssigkeit  befindet  aich  in  dem  GefäBe  e  und  Zylinder  d;  ilire  Höhe 
kann  durch  Vcrächieben  des  letzteren  mittelBt  einer  Triebschraube,  welche  in  eine  Zahn- 
stange eingreift,  verändert  und  auf  dem  am  Stativ  angebrachten  MaBstabe  »bgelcsen 
werden.  Die  zu  untersuchende  Lüauog  wird  in  den  Trog  /  gefallt.  Der  Spiegel  a  wirft 
das  Licht  unmittelbar  in  die  Flüssigkeit  in  c,  d  und  mittelst  des  Rc flexi uusprisnias  ß 
in  den  Trog.  Im  Kernrohr  b  erscheint  dann  der  mittlere  Teil  des  Gesichtsfeldes  durch 
Strahlen  erleuchtet,  die  vom  Troge/  kommen,  die  Umgebung  durch  Strahlen,  welche 
die  Vex^lcicbsfltissigkeit  in  e,  d  durchlaufen  haben.  Durch  Veräoderung  der  H<^he 
letzterer  stellt  man  dann  auf  glciclie  Helligkeit  des  Gesichtsfeldes  ein. 


kommende  Strahlenbündel,  welches  das  obere  Prisma  durchstrahlt,  an  die 
Grenzschicht  beider  Prismen,  so  geht  derjenige  Teil,  der  auf  die  zentrale 
Italsamschicht  trifft,  geradlinig  durch  diese  hindurch  und  gelangt  im  mittleren 
Teil  des  Gesichtsfeldes  der  Lupe  b  zur  Beobachtung,  während  die  Strahlen, 
welche  den  aus  Luft  bestehenden  Teil  der  Grenzschicht  treffen,  nach  oben 
reflektiert  und  vernichtet  werden.  In  ähnlicher  Weise  wird  von  dem  aus  d 
kommenden  und  durch  die  untere  Fläche  des  Würfels  eintretenden  Strahlcn- 
bündel  der  die  zentrale  Balsamschicht  treffende  Teil  geradUnig  nach  oben 
weitergehen  und  veniichtet  werden,  wahrend  der  auf  die  umgebende  Luft- 
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daß  man  an  Stelle  der  letzteren  eine  Anzahl  aufeinander  zu  legender, 
schwach  in  der  betreffenden  Farbe  angefärbter  Glasscheiben  anwendet, 
welche  man  vorher  numeriert,  und,  indem  man  sie  nach  und  nach 
aufeinanderlegt,  durch  Vergleich  mit  Lösungen  von  bekanntem  Gehalte 
eicht  Auf  einem  ähnlichen  Prinzip  beruht  das  Hämometer  von  E.  v.  Fleischt 
zur  quantitativen  Bestimmung  des  Oxyhämoglobins  (1885)  ;  hierbei  wird 
unter  dem  einen  Flüssigkeitsbehälter,  der  mit  destilliertem  Wasser  gefüllt 
ist,  ein  langer  Keil  aus  Rubinglas  verschoben,  bis  die  Färbung  mit  der- 
jenigen des  verdünnten  Blutes,  das  sich  im  anderen  Flüssigkeitsbehälter 
befindet,  übereinstimmt  und  der  Gehalt  an  Oxyhämoglobin  an  einer  Skala 
unmittelbar  abgelesen.  Die  Zuverlässigkeit  der  auf  beiderlei  Art  erhaltenen 
Ergebnisse  wird  selbstverständlich  davon  abhängen,  daß  das  vei"wandte  Glas 
bei  einer  bestimmten  Dicke  und  die  Lösung  des  zu  bestimmenden  Stoffes 
bei  einer  bestimmten  Konzentration  einander  in  dem  Farbenton  völlig 
gleich  sind,  was  indessen  niemals  genau  zutreffen  wird. 

Das  Polarisationskolorimeter  von  G.  und  H,  Krüß.  Auf  einem 
ganz  anderen  Grundgedanken,  wie  die  bisherigen  Instrumente,  wo  auf 
gleiche  Helligkeit  durch  Änderung  der  Hüssigkeitshöhen  eingestellt  wurde, 
beruht  das  Krüßsche  Kolorimeter,  welches  bei  ungeänderten  Flüssigkeits- 
höhen den  Unterschied  in  der  Helligkeit  beider  Flüssigkeiten  auf  polari- 
metrischem  Wege  ausgleicht 

Das  Instrument  (Fig.  577  und  578)  sieht  äußerlich  dem  Wolff&chen 
Kolorimeter  sehr  ähnlich  und  zeigt  auch  die  beiden  graduierten  Zylinder  A 
und  B  mit  einem  Hahn  in  der  Nähe  des  Bodens.  Beide  stehen  auf  einem 
Tischchen  über  zwei  Löchern,  durch  die  von  unten  her  das  von  einer 
matten  Glasscheibe  C  reflektierte  Licht  fällt  Ein  Spiegel  aus  gewöhnlichem 
Glase  darf  nicht  angewandt  werden,  weil  durch  die  Spiegelung  bereite 
Polarisation  eintreten  würde.  Die  weitere  Aufgabe  besteht  nun  darin, 
das  durch  die  beiden  gleich  hohen  Flüssigkeitssäulen  hindurchstrahlende 
Licht  in  polarisiertes  zu  verwandeln,  in  einem  Fall  den  ordentlichen,  im 
anderen  Fall  den  außerordentlichen  polarisierten  Strahl  abzublenden,  die 
beiden  übrig  bleibenden,  entgegengesetzt  polarisierten  Strahlen  neben- 
einander zu  bringen  und  der  Analyse  durch  ein  A^ico/sches  Prisma  zu 
unterwerfen. 

Dieses  Ziel  wird  in  folgender  Weise  erreicht  Über  der  einen 
Flüssigkcitssäule  in  A  befindet  sich  ein  würfelförmiges  Prisma  D  nach  Glan, 
ein  nach  dem  bekannten  Prinzipe  des  A'ico/schen  Prismas  angefertigtes 
Kalkspatprisma,  bei  dem  aus  praktischen  Gründen  die  diagonalen  Tren- 
nungsflächen cd  nicht,  wie  beim  Nicohchen  Prisma,  durch  eine  Schicht  von 
Kanadabalsam,  sondern  durch  eine  dünne  Luftschicht  getrennt  sind.  In 
dieses  Prisma  tritt  durch  eine  darunter  befindliche  Blende  n  von  dem  Lichte, 
das  aus  der  Flüssigkeit  in  A  kommt,  bloß  ein  schmales  Lichtbündel  ein  und 
wird  im  Prisma  in  zwei  senkrecht  zueinander  schwingende,  polarisierte  Strah- 
len, einen  ordentlichen  und  einen  außerordentlichen  Strahl,  zerlegt.  Von  ihnen 
wird  der  ordentliche  Strahl  an  der  Trennungsschicht  beider  Rismenhälften 
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dringt  und  in  diesem  an  der  diagonalen  Trennungsfläche  cd  nach  oben  reflek- 
tiert wird.  In  der  über  dem  letzteren  Piisma  befindlichen  Beobachtungsröhre 
läuft  also  ein  außerordentlicher  Strahl  x  von  dem  Licht,  das  die  erste  Fltissig- 
keitssäule  A  durchstrahlt  hat,  und  ein  ordentlicher  Strahl  ß  von  dem  Licht, 
das  durch  die  zweite  Flüssigkeitssäule  B  gegangen  ist,  nebeneinander,  so  daß 
das  Gesichtsfeld  des  Okulars  in  seinen  beiden  Teilen  von  zwei  entgegen- 
gesetzt schwingenden  Strahlen  beleuchtet  ist  Schaltet  man  nun  in  den 
Gang  der  beiden  ein  um  seine  Achse  drehbares  Nicoisches  Prisma  N  ein, 
dessen  Drehung  an  einem  Teilkreis  abgelesen  werden  kann,  so  wird  bei 
einer  bestimmten  Stellung  des  letzteren  der  ordentliche  Strahl  ß  verlöschen, 
d.  h.  bei  jener  Stellung,  wo  sich  die  Schwingungsebenen  des  Strahls  und 
des  Prismas  kreuzen,  bei  einer  um  90®  davon  verschiedenen  Stellung  aus 
demselben  Grund  der  außerordentliche  Strahl  a.  Zwischen  beiden  muß  es 
eine  Stellung  des  Nicols  geben,  bei  der  beide  Hälften  des  Gesichtsfeldes 
gleich  hell  erscheinen.  Ist  der  dazu  nötige  Drehungswinkel  des  Nicoischen 
Prismas  =  «,  so  gilt 

^'.  =  K.tg^a, 

worin  c  die  gesuchte  Konzentration,  c'  die  bekannte  Konzentration  der 
Vergleichslösung  und  K  eine  Konstante  vorstellt,  welche  durch  Absorption 
und  Reflexion  des  Lichts  in  den  optischen  Mittehi  des  Instrumentes  ent- 
steht; denn  es  ist  klar,  daß  der  eine  Strahl  infolge  der  zweimaligen  Reflexion 
in  den  Prismen  einen  größeren  Lichtverlust  erleiden  muß,  als  der  andere, 
welcher  durch  das  Glansche  Prisma  geraden  Weges  durchgeht  Man  be- 
stimmt diese  Absorptionskonstante,  indem  man  in  beide  Zylinder  dieselbe 
Lösung  bis  zu  gleicher  Höhe  h  einfüllt,  das  Nicoische  Prisma  auf  die  Mittel- 
stellung von  45®  einstellt,  wobei  gleiche  Helligkeit  in  beiden  Strahlen  des 
Gesichtsfeldes  eintreten  müßte,  wenn  beide  optisch  gleiche  Intensität  be- 
säßen, und  nun  aus  dem  einen  Zylinder  Flüssigkeit  abzapft,  bis  diese 
Gleichheit  tatsächlich  vorhanden  ist  Sind  dann  die  beiden  Flüssigkeitshöhen 
h  und  h',  so  gilt  K=:h/h'. 

Polarisationskolorimeter  mit  Quarzplatte  von  G.  und  H.Kruß. 
Dieses  Instrument,  welches  wieder  mit  verschiedenen  Flüssigkeitshöhen 
arbeitet,  unterscheidet  sich  von  dem  im  vorhergehenden  besprochenen  Pola- 
risationskolorimeter dadurch,  daß  unterhalb  des  Nicoischen  Prismas  in 
den  Gang  der  beiden  Strahlen  eine  Quarzplatte,  ähnlich  der  SoleUschen 
Doppelplatte  in  den  älteren  Polarimetern,  eingeschaltet  ist.  Sie  besteht  zur 
Hälfte  aus  rechts-,  zur  Hälfte  aus  linksdrehendem  Bergkristall i);  beide 
drehen  die  Schwingungsebene  eines  polarisierten  Lichtstrahls  um  denselben 
Betrag,  aber  in  entgegengesetzter  Richtung,  und  zw^ar  seine  einzelnen  Be- 
standteile in  verschiedenem  Maße.  Das  Gesichtsfeld  erscheint  deswegen  bei 
keiner  Stellung  des  analysierenden  Nicols  vollständig  dunkel,  sondern  stets 
farbig,  indem   die   einzelnen  Farben   der  Reihe  nach   ausgelöscht  werden 
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und  die  übrigbleibenden  sich  zur  Komplementärfarbe  ergänzen.  Je  nach 
der  Dicke,  die  man  der  Platte  gibt,  kann  man  es  erreichen,  dali  in  ihr 
eine  bestimmte  Farbe  um  90°  je  nach  rechts  und  links  gedreht  wird,  so 
daß  dann  beide  Hälften  der  Platte  bei  den  Hauptstellungen  des  analysie- 
renden Nicohchen  Prismas  die  gleiche  Farbe  zeigen.  In  dieser  Platte, 
welche  wie  die  Soleüsche  Platte  eine  Dicke  von  3*75  ww<  hat,  wird  ein  be- 
stimmtes Gelb  um  90®  gedreht. 

Schaltet  man  nun  eine  solche  Platte  in  das  nicht  gefüllte  Polarisa- 
tionskolorimeter  ein,  so  daß  ihre  Fuge  den  ordentlichen  (a)  und  außer- 
ordentlichen (ß)  Strahl  halbiert,  der  Strahl  a  sowohl  me  Strahl  ß  also 
zur  Hälfte  durch  die  rechts-,  zur  Hälfte  durch  die  linksdrehende  Quarz- 
platte geht,  so  zeigt  das  Gesichtsfeld  des  Beobachtungsrohres  vier  Felder 
statt  zweier,  von  denen  bei  einer  bestimmten  Stellung  des  Nicohchen 
Prismas  je  zwei  kreuzweis  stehende  Felder  dieselbe  Helligkeit  und  dieselbe 
Farbe  besitzen.^)    Bei  Anwendung   von   weißem  Lichte    und   der  obigen 


*)  Die  Wirkungsweise  der  optischen  Einrichtung  des  Polarisationskolorimeters 
ergibt  sich  aus  folgender  Betrachtung.  Vor  Einsetzen  der  Quarzplatte  erfolgen  die 
Schwingungen  der  beiden  polarisierten  Strahlen  a  und  ß  in  getrennten  Feldern,  etwa 
rechts  und  links  von  CD  (Fig.  579)  in  zwei  senkrecht  aufeinander  stehenden  Richtungen, 
etwa  der  Richtung  OA  und  CD.  Schiebt  man  dann  die  Doppelquarzplatte  ein,  so  daß 
ihre  Fuge  z.  B.  parallel  zur  Schwingungsebene   des  Strahles  a,  sdso  in  AOB  liegt,  so 

ß.      C     ß. 
C      ß    ß,  N 
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D       ß     ß. 

Fig.  679. 

Drehung  der  beiden  entgegengesetzt  polarisierten  Strahlen  a  und  ß  in  der  rechts- 
drehenden oberen  Hälfte  und  der  linksdrehenden  unteren  Hälfte  der  Doppelquarzplatte, 
die  beide  in  der  Fuge  AOB  zusammenstoßen. 

muß  sowohl  das  Strahlenbündel  a  wie  das  Strahlenbündel  ß  zur  Hälfte  durch  den  rechts-, 
zur  Hälfte  durch  den  linksdrehenden  Teil  der  Platte  hindurchgehen.  Das  (Jcsichtsfeld 
besteht  jetzt  aus  vier  Feldern,  deren  jedes  von  Strahlen  anderer  Schwingungsrichtung 
durchsetzt  wird.  Die  Schwinguugsrichtung  der  einen  Hälfte  des  Strahlenbündels  a  wird 
nämlich  von  der  Fuge  weg  im  Sinne  des  Uhrzeigers  nach  rechts  (O,  die  andere  Hälfte 
nach  links  (a,)  gedreht,  so  daß  Strahlen  gleicher  Farbe  von  a,  und  a,  symmetrisch  zur 
Fuge  ihre  Schwingungen  ausführen.  Ganz  ebenso  zerfällt  das  Strahlenbündel  ß  in  zwei 
Teile;  denkt  man  sich  auf  der  der  Plattenfuge  parallel  laufenden  Linie  OB  ein  Lot 
parallel  zu  CD  errichtet,    so  entspricht  jedem  Strahl   des  von  diesem  Lote  aus  nach 
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Quarzdicke  erscheint  das  eine  Paar  in  gleicher  blauer,  das  andere  Paar 
in  gleicher  gelber  Farbe. 

Beim  Gebrauch  des  Instrumentes  bringt  man  erst,  ohne  die  Zylinder 
zu  füllen,  das  Nicolsche  Prisma  in  die  eben  besprochene  Lage,  so  daß 
die  Färbung  der  diametral  gegenüberliegenden  Flächen  gleich  wird. 
Füllt  man  nun  die  beiden  Zyhnder  des  Instrumentes  mit  den  beiden  ver- 
schieden stark  gefärbten  Lösungen,  der  zu  untersuchenden  Lösung  und 
der  Vergleichslösung,  so  ändert  sich  infolge  der  verschieden  starken  Ab- 
sorption des  Lichtes  nicht  nur  die  Helligkeit,  sondern  auch  die  Färbung 
der  kreuzweis  stehenden  Felder  in  verschiedener  Weise.  Diese  Färbungen 
sind  ganz  andere,  wie  diejenigen  der  zu  untersuchenden  Lösung.  Denn  sie 
hängen  ab  von  dem  Absorptionsspektrum,  d.  h.  der  Farbe  der  Strahlen,  die 
von  der  Flüssigkeit  hindurchgelassen  werden;  diese  erfahren  weiter  in  der 
Quarzplatte  eine  Drehung  und  werden  vom  Nicolschen  lYisma  je  nach 
ihrer  Schwingungsrichtung  teilweise  durchgelassen,   teilweise  ausgelöscht. 

Läßt  man  jetzt  die  dunkler  gefärbte  Lösung  ablaufen,  so  tritt,  wenn  die 


rechts  gedrehten  Bündels  ß,  ein  gleichfarbiger,  ebensoweit  von  diesem  Lote  nach  links 
gedrehter  Strahl  ß,  des  Bündels  ß.  Die  vier  Quadranten  werden  also  von  den  Strahlen 
a„  ßr,  a,,  ß,  durchsetzt,  und  zwar  die  beiden  Felder,  welche  der  rechtsdrehenden  Seite 
der  Quarzplatte  entsprechen,  von  den  Strahlen  o,  und  ß,,  die  beiden,  welche  der  links- 
drehenden Hälfte  der  Quarzplatte  entsprechen,  von  den  Strahlen  »,  und  ß,.  Da  ferner 
sowohl  die  von  a,  und  a„  als  die  von  ßr  und  ßi  durchsetzten  Felder  zusammenstoßen 
müssen,  so  folgt  daraus,  daß  a,  und  ß,  und  andrerseits  o^  und  ß,  durch  einander  dia- 
metral gegenüberliegende  Felder  hindurchgehen,  wie  dies  Fig.  579  andeutet. 

Betrachtet  man  nun  diese  Felder  durch  ein  analysierendes  Nicoisches  Prisma, 
so  worden  sie  im  allgemeinen  verschieden  gefärbt  erscheinen,  weil  die  Schwingungs- 
richtungen der  sie  durchsetzenden,  einander  entsprechenden  Strahlen  mit  der  im  Nicol 
festgelegten  Schwingungsebene  verschiedene  Winkel  einschließen,  mithin  in  ihnen  je- 
weils verschiedene  Strahlen  ausgelöscht  werden  und  die  übrig  bleibenden  sich  zu  einer 
anderen  Mischfarbe  vereinigen.  SoUen  nun  der  oben  gestellten  Forderung  gemäß  zwei 
kreuzweise  gegenüberliegende  Felder  gleichgefärbt  erscheinen,  so  muß  die  im  Nicol- 
sehen  Prisma  festgelegte  Schwingungsebene  gleiche  Winkel  mit  den  Schwingungs- 
richtungen in  den  entsprechenden  Feldern  bilden.  Um  nun  die  Winkel,  welche  die 
Schwingungsrichtungen  der  vier  Strahlen  a,,  ß,,  ai,  ß,  in  den  vier  Quadranten  ein- 
schließen, leichter  zu  erkennen,  trage  man  die  Strahlen  als  Gerade  durch  0  ein.  Man 
lege  (Fig.  580)  durch  0  zwei  Linien,  welche  symmetrisch  und  unter  gleichen  Winkeln  gegen 
AB  geneigt  sind  und  die  Schwingungsrichtungen  von  a,  und  a,  für  eine  bestimmte 
Farbe  des  Bündels  a  vorstellen ;  ferner  lege  man  zwei  Gerade  durch  O,  welche  sym- 
metrisch zu  CD  und  gegen  diese  unter  den  gleichen  Winkeln  geneigt  sind,  wie  die 
vongen  gegen  AB  und  die  Schwingungsrichtungen  ß,  und  ß,  für  gleichfarbige  Strahlen 
des  Bündels  ß  versinnlichen.  Dann  sieht  man  unmittelbar,  daß  die  im  Nicoischen  Prisma 
festgelegte  Schwingungsebene  NN  gleiche  Winkel  mit  den  Strahlen  a,  und  ßi  einerseits, 
und  a,  und  ß,  andrerseits  einschließt,  wenn  sie  die  Winkel  AOC  oder  BOC  halbiert, 
also  um  45°  gegen  AB  und  CD  geneigt  ist.  Dasselbe  gilt  für  alle  anderen  Strahlen. 
Dreht  man  also  die  im  jViro/schen  Prisma  festgelegte  Schwingungsebene  in  diese  Rich- 
tung, so  müssen  tatsächlich  zwei  einander  diametral  gegenüberliegende  Felder  unter 
sich  gleichgefärbt  erscheinen,  weil  in  diesem  Falle  gleiche  Strahlen  in  beiden  zur  Aus- 
löschung kommen.  Die  Färbung  von  o,  und  ß,  ist  dabei  eine  andere  als  diejenige 
von  a,  und  ß„  weil  hier  der  Winkel  der  Strahlen  mit  der  im  Nicohchen  Prisma  festen 
Schwingungsebene  ein  anderer  ist. 
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Konzentration  in  den  zwei  verschieden  hohen  Flüssigkeitsschichten  ^eich 
geworden  ist,  in  den  beiden  kreuzweis  gestellten  Feldern  nicht  bloli  gleiche 
Helligkeit,  sondern  auch  dieselbe,  natürlich  von  Fall  zu  Fall  wechselnde 
Farbe  auf.») 

Während  bei  dem  früher  beschriebenen  Kolorimeter  von  Wolff 
nur  bei  gleicher  Helligkeit  beobachtet  wird,  erfolgt  hier  die  Einstellung 
außerdem  auf  dieselbe  Farbe;  dadurch  aber  können  noch  Konzentra- 
tionsunterschiede leicht  erkannt  und  gemessen  werden,  welche  bei  jenem 
kaum  bemerkbar  sind,  i)  Das  Polarisationskolorimeter  ermöglicht  mithin 
eine  viel  schärfere  Bestimmung  von  Konzentrationen  als  das  Kolorimeter  von 
Wolff.  Die  Berechnung  ist  die  gleiche. 

Beispiel:  Die  kolonmetrische  Bestimmung  einer  Lösung  von  Nickelsulfat  wurde 
in  folgender  Weise  ausgeführt.  Während  die  Vergleichslösung,  welche  im  Kubikzenti- 
meter 0'02ö  g  SaJz  enthielt,  in  einem  Zylinder  auf  dem  Teilstrich  100  stehen  blieb,  mußte 
die  zu  untersuchende  Lösung  im  anderen  Zylinder  auf  den  Teilstrich  50' 1  abgelassen 
werden,  damit  in  je  zwei  kreuzweis  gelegenen  Feldern  die  gleiche  Farbe  (Fleischrot 
and  Violettrot)  und  Helligkeit  auftrat.  Ist  c  die  Konzentration  der  Vergleichslösung, 
h  ihre  Höhe  und  andrerseits  c'  die  Konzentration  und  h'  die  Höhe  der  zu  prüfenden 

Lösung,  so  gilt  (S. 643)  c'  =  c  .  ^,  -  0025 .  ^  =  00499. 

1  em*  der  untersuchten  Lösung  enthielt  also  nach  der  Analyse  0*0499  g  Nickel- 
sulfat,  in  Wirklichkeit  00500^. 


M  Preis  des  Apparats,  welcher  von  der  Firma  A.  Krüß  in  Hamburg  gebaut  wird,  190  M. 


Abderhalden,  Uandbach  der  biocheminchen  Arbeitsmethoden.  I.  4^ 


Kalorimetrische  Verbrennung. 

Von  P.  Häri  und  St.  Weiser. 

Ä.  Allgemeines. 

(P.  H(M.) 

Der  Energieumsatz  im  Tierkörper  besteht  hauptsächlich  in  der  Um- 
wandlung der  chemischen  Energie  der  Nährstoffe.  Er  kann  auf  zweierlei  Weise 
festgestellt  werden:  durch  direkte  Kalorimetrie,  die  einen  komplizierten 
Apparat  und  umständliche  Technik  zur  Voraussetzung  hat,  und  in  Verbin- 
dung mit  Stoffwechselversuchen  durch  die  weit  einfachere  indirekte 
Kalorimetrie.  Bei  letzterer  wird  die  Menge  der  chemischen  Energie  in 
den  Einnahmen  mit  derjenigen  in  den  Ausgaben  verglichen:  der  Unter- 
schied entspricht  der  im  Organismus  verwerteten  chemischen  Energie.  Ist 
außerdem  der  Kohlenstoff-  und  Stickstoffumsatz  bekannt,  so  läßt  sich 
weiterhin  berechnen,  welcher  Auteil  der  verwerteten  Energie  in  Wärme 
oder  in  mechanische  Arbeit  umgewandelt  wurde,  und  welcher  Anteil  even- 
tuell als  chemische  Energie,  in  Form  von  organischen  Verbindungen  (Ei- 
weiß, Fett,  Kohlehydrate)  zum  Ansatz  gebracht  wurde. 

Die  Menge  der  chemischen  Energie  in  den  Einnahmen  und  Ausgaben 
läßt  sich  seit  der  Vervollkommnung  der  Methoden  auch  ohne  besonders 
komplizierte  Vorkehrungen  oder  schwierige  Berechnungen  mit  einer  großen, 
für  biochemische  Untersuchungen  hinreichenden  Exaktheit  durchführen. 
Und  zwar  beruht  das  Prinzip  der  Bestimmung  auf  der  Tatsache,  daß  die 
chemische  Energie  am  leichtesten  und  vollständigsten  in  Wärme  umge- 
wandelt werden  kann,  so  daß  bei  vollständiger  Verbrennung  die  entstan- 
dene Wärme  als  sicheres  und  genaues  Maß  der  vorhanden  gewesenen 
chemischen  Energie  gilt.  Es  kommt  vor  allem  darauf  an,  die  Verbrennung 
möglichst  vollständig  unter  solchen  Versuchsbedingungen  auszuführen,  daß 
die  entstandene  Wärmemenge  genau  gemessen  werden  kann. 

Abgesehen  von  einer  Reihe  von  Verbrennungsmethoden,  die  diesen 
Anforderungen  nicht  entsprechen,  kommt  heute  wohl  nur  noch  die  Methode 
von  Berthelot  in  Betracht.  Wir  beschränken  uns  im  folgenden  ausschließ- 
lich auf  die  Beschreibung  dieser  Methode,  was  um  so  mehr  berechtigt  ist, 
als  zu  biologischen  Zwecken  eine  andere  kaum  angewendet  wird. 
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I.  Das  Prinzip  der  kalorimetrischen  Verbrennung  nach  Berthelot. 

Das  Prinzip  ist  das  folgende:  Die  in  eine  geeignete  Form  gebrachte 
Substanz  i^ird  in  einer  mit  komprimiertem  Sauerstoff  gefüllten  Bombe 
durch  eine  entsprechende  Vorrichtung  (Kurzschließen  eines  elektrischen 
Stromes)  angezündet  und  zum  fast  momentanen  Verbrennen  gebracht 
Durch  die  entstandene  Wärme  wird  die  Bombe  sowie  auch  das  Wasser, 
in  dem  sich  die  Bombe  im  Kalorimetergefäß  befindet,  erwärmt. 

Kennt  man  die  Wärmemenge,  die  notwendig  ist,  um  die  Temperatur 
•der  Bombe  im  Kalorimetergefäß  um  P  zu  erhöhen  (^  Wasserwert  der 
Bombe"),  und  ist  die  Menge  des  Wassers  im  Kalorimetergefäß  bekannt, 
so  läßt  sich  —  bei  entsprechender  Berücksichtigung  der  Umgebungstem- 
peratur —  die  Menge  der  bei  der  \'erbrennung  entstandenen  Wärme 
l)erechnen. 

II.  Die  zur  kalorimetrischen  Verbrennung  nötigen  Einrichtungen 

und  Apparate.  0 

1.  Der  Kalorimeterraum.  Die  kalorimetrischen  Verbrennungen 
werden  am  zweckmäßigsten  in  einem  Zimmer  ausgeführt,  das  keinen  großen 
Temperaturschwankungen  ausgesetzt  ist  und  soweit  als  möglich  auf  einer 
ständigen  Temperatur  von  ca.  20®  C  erhalten  werden  kann.  Keinesfalls  darf 
das  Kalorimeter  von  Sonnenstrahlen,  von  strahlender  Ofenwärme  oder  von 
kalter  Straßenluft  direkt  getroffen  werden.  Auch  soll  der  Kalorimeterraum 
zu  gar  keinem  anderen  Zwecke  verwendet  werden. 

2.  Das  Kalorimeter  (Fig.  581)  hat  folgende  Bestandteile: 

a)  Den  Behälter.  Dieser  ist  nach  Art  eines  großen,  unten  ver- 
schlossenen Hohlzvhnders  gebaut,  ist  ca.  46  cm  hoch,  hat  eine  lichte  Weite 
von  2b cm  und  eine  Wanddicke  von  \hcni.  Diese  Wand  trägt  außen  eine 
Schutzhülle  A  aus  dickem  Filz  und  besteht  eigentlich  aus  zwei  ineinander  ge- 
schachtelten Hohlzylindem.  Durch  aus  Kupferblech  angefertigte  Scheidewände 
werden  zwei  Hohlräume  von  ringförmigem  Querschnitt  voneinander  getrennt, 
deren  äußerer,  B,  mit  Wasser,  der  innere,  C,  mit  Luft  angefüllt  ist.  Der  Wasser- 
raum B  ist  oben  durch  zwei  kleine,  kreisrunde  Offnungen  zugänglich,  die  zur 
Aufnahme  von  Thermometern  dienen;  D  ist  eine  kreuzförmige  Unterlage  aus 
einem  Wärmeisolator  (z.  B.  Vulcan-Fiber)  und  hat  eine  entsprechende  Ver- 
tiefung zur  Aufnahme  des  Kalorimetergefäßes  P\  durch  die  Unterlage  D 
soll  dieses  auch  nach  unten  durch  eine  Luftschicht  isoUert  sein.  Zum  oberen 
Abschluß  des  Hohlraumes  dient  ein  kreisrunder,  in  zwei  Hälften  ge- 
schnittener Deckel  aus  einem  Wärmeisolator;  beide  Hälften  tragen  an  den 
einander  zugekehrten  Rändern  je  drei  Ausschnitte,   die.   wenn  der  Deckel 


*)  In  der  nun  foljrcndeii  BesdiroibuDg  halten  wir  uns  penau  an  die  von  unt<  im 
patholo^fischen  Institut  der  l'niversität  sowie  in  der  tierphysiolo^ischiMi  Versuchsstation 
benutzten  Apparate,  die  teils  von  Hujrershoff  in  Leipzig;  und  von  Peters  in  Hcrlin  bezogen 
wurden,  teils  nach  Angal>e  des  Herrn  Prof.  Tatnjl  vom  Mechaniker  Junkuntz  in  Budapest 
gebaut  wurden.  Letztere  weisen  manche  Verbesserung  auf. 
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aufgesetzt  wird,  Löcher  zum  Durchtritt  von  Thermometer,  Rührerstange 
onä  Stromgabel  bilden. 
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b)  E  ist  ein  Gerüst,  das  auf  dem  Behälter  aufgebaut  ist,  und  ein 
Triebwerk  F  trägt,  das  von  einem  ca.  V,o-pf erdekräftigen  Motor  ange- 
trieben, die  Rührvorrichtung  bedient 

/  ist  der  Rührer,  der  beim  Gebrauche  mittelst  einer  Schraube  bei  H 
befestigt  wird.  Er  hat  vielfach  durchbohrte  Blätter,  eigentlich  kreisförmig 
über  die  Kante  gebogene  Streifen,  deren  jeder  einzelne  aber  keinen  vollen 
Kreis  umschließt,  sondern  vorne  eine  Lücke  für  das  senkrecht  hängende 
Thermometer  frei  läßt. 

c)  Am  Gerüst  E  ist  auch  die  Vorrichtung  zum  Fixieren  und 
Ablesen  des  Thermometers  angebracht;  K  ist  ein  Rahmen,  der  flügel- 
artig um  eine  senkrechte  Achse  beweglich  ist  und  am  freien  Rand  eine 
Lupe  trägt  Diese  ist  ihrerseits  auf  Zahnstangen  horizontal  und  vertikal 
verschieblich,  um  jede  Annäherung  an  den  zu  beobachtenden  Quecksilber- 
faden des  Thermometers  zu  gestatten  und  den  aus  der  Parallaxe  hervor- 
gehenden Fehler  zu  vermeiden. 

R  ist  eine  Klammer  am  beweglichen  Arm  L  und  dient  zum  Auf- 
hängen des  Thermometers:  eine  Glühlampe  kleinster  Dimension,  die  ol)er- 
halb  der  Lupe  befestigt  ist,  wirft  bei  niedergedrücktem  Taster  N  einen 
schmalen  Lichtkegel  auf  den  Quecksilberfaden. 

d)  P  ist  das  Kalorimetergefäß,  das  zur  Aufnahme  des  Kalori- 
meterwassers dient;  es  ist  ein  27  cm  hoher,  dünnwandiger  Nickelzylinder 
von  15  cm  lichter  Weite  und  einem  Gewicht  von  ca.  700  g.  In  der  Mitte 
seines  Bodens  ist  ein  ca.  2  ctn  hoher  Metallring  S  angelötet,  der  zur  Auf- 
nahme der  Bombe  dient;  zwei  innerhalb  des  Ringes  kreuzförmig  ange- 
brachte niedere  Leisten  verhindern,  daß  die  Bombe  dem  Itoden  des  Ge- 
fäßes direkt  aufliegt. 

e)  Vorrichtung  zur  Stromzuführung.  Jlf  ist  eine  (Jabel,  gebildet 
durch  zwei  dicke  Kupferdrähte,  die,  voneinander  isoliert,  durch  einen 
doppelt  durchbohrten  P^bonitstab  treten;  sie  sind  oben  durch  zwei  zufüh- 
rende Kabel  mit  der  Stromciuelle  verbunden  und  enden  unten,  winkelig 
abgebogen,  in  je  einen  Hohlstift  so  daß  die  Gal>el  bequem  ül)er  die  her- 
ausragenden Pole  der  I^ml)e  (siehe  weiter  unten)  geschok-n  werden  kann. 

Der  elektrische  Strom  wird  einer  l)eliebigen  Batterie  o<ier  der  Straßen- 
leitung entnommen.  Im  letzteren  Falle  ist  es  zweckmäßig,  entweder  einen 
entsprechenden  Lampenwiderstand  oder  folgende  von  iJurig^)  vorgeschbgene 
Einrichtung  zu  benutzen:  Je  nachdem  die  Stromspannung  der  Straßen- 
leitung 110  resp.  220  Volt  beträgt,  werden  2.')  resp.  iVjw  O-Hwm  starken 
Nickelindrah tes  spiralig  auf gc» wunden  und  an  einem  Holzrahmen  zwis<hen 
zwei  KlemmschraulH?n  l)efestigt.  Die  Zündiingsleitung  zweigt  mit  dem 
einen  Pol  direkt  von  der  einen  Klemmschraube  af).  den  zweiti*n  Pol 
klemmt  man  in  solchem  Abstand  von  «lieser  an  dem  Widerstandsdraht 
ein.  daß  beim  Kinschalten  des  Hauptstromes  <ler  Zünddralit  in  der  Zünder- 

M  A.  huriff,  KWuit^  Mitt«Mluri/«'ri  zur  biot-lKMiiiM-Jn-M  ViTi^urliHUiHhodik.  Hiocbe- 
mi-irhe  Zeitsrhr  IM  IV.  S.  r,-,— 77  (rj</7;. 
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leitung  eben  plötzlich  durchbrennt  (Über  Zünddraht  siehe  weiter  unten 
unter  Nr.  4.)  Die  Stromschließung  erfolgt  durch  Niederdrücken  des  Tasters  0. 
Eine  Abzweigung  der  Leitung  führt  zur  kleinen,  oberhalb  der  Lupe 
befindlichen  Glühlampe;  der  Schließung  dieses  Stromzweiges  dient  der 
Taster  K 

3.  Thermometer.  Es  werden  in  Vioo-Grade  geteilte,  genau  geeichte 
Thermometer  verwendet;  am  besten  ist  es,  sich  der  Beckmannschen 
Thermometer  mit  einem  Skalenbereich  von  ca.  5®  C  zu  bedienen  und  die 
Eichung  durch  die  Physikalisch-technische  Reichsanstalt  (Charlottenburg 
bei  Berlin)  besorgen  zu  lassen. 

Jäger  und  Steinwehr  ^)  bedienen  sich  zur  genauen  Bestimmung  des 
Temperaturganges  in  der  Vor-  und  Nachperiode  (siehe  weiter  unten)  so- 
genannter Platinthermometer. 

4.  Die  kalorimetrische  Bombe  (Fig. 582)  hat  einen  Fassungsraum 
von  ca.  230  cni^  und  ein  Gev^lcht  von  ca.  2*5  kg,  (Die  Firma  Hugershoff 
in  Leipzig  konstruiert  auch  kleinere  Bomben  von  einem  Gewichte  von  1  kg 
und  einem  Fassungsraum  von  60  cw»;  zu  dieser  Bombe  gehört  auch  ein 
entsprechend  kleineres  Kalorimetergefäß.)  Die  Bombe  ist  aus  Gußstahl  ge- 
dreht und  entweder  an  der  inneren  Oberfläche  mit  einer  aus  Email  bestehen- 
den Schutzschichte  überzogen  oder  aber  mit  einem  Einsatz  aus  Platin 
oder  aus  Kupfer  versehen  und  im  letzteren  Falle  an  der  inneren  Ober- 
fläche vergoldet.  Die  Bestandteile  der  Bombe  sind  die  folgenden:  A  ist  der 
Tiegel  oder  Rezipient  mit  der  schützenden  Schichte  B\  C  ist  der  Bronze- 
deckel, der  an  der  unteren  Fläche  mit  dem  schützenden  Platinblech  D 
belegt  ist  Der  Deckel  ist  mit  dem  Bleiring  X  versehen ,  w^elcher  einen 
hermetischen  Verschluß  der  Bombe  ermöglicht. 

E  und  F  sind  die  Ventile,  die  dem  Einfüllen  des  Sauerstoffes  resp. 
dem  Entleeren  der  Gase  dienen.  Sie  sind  bei  W  durch  Asbest  gedichtet 
und  mit  den  Platiniridiumspitzen  U  und  U  versehen,  die  sich  nicht  leicht 
abwetzen  und  auch  den  Säuredämpfen  widerstehen. 

Der  Sauerstoff  tritt  bei  geöffnetem  Ventile  E  durch  die  Öffnung  G 
und  Platinrohr  I  ein;  nach  vollzogener  Verbrennung  treten  die  Gase  bei 
geöffnetem  Ventil  F  durch  die  Öffnung  H  aus.  K  ist  ein  Platinstab,  der 
von  unten  in  M  eingeschraubt  ist;  Jf  wird  oben  von  der  Schraube  P  auf- 
genommen, die  oben  in  den  Stift  S  endet  K MP S  ist  die  eine  Elektrode, 
die  in  ihrem  Verlaufe  durch  den  Deckel  von  diesem  (durch  das  Glimmer- 
blättchen  iV,  durch  die  Ebonithülse  Q  und  durch  den  Elfenbcinring  V) 
vollständig  isoliert  ist;  /  und  S*  bilden  (durch  den  Körper  des  Deckels, 
durch  die  Schraube  T  und  durch  das  Ventil  E  miteinander  leitend  ver- 
bunden) die  andere  Elektrode.  Z^vischen  beiden  ist  der  dünne  Platindraht  Y 
ausgespannt,  an  welchem  ein  BaumwoDfaden  Z  befestigt  ist 


^)  W.  Jäger  und  H.  i\  Steinwehr y  Erhöhung  der  kalorimetrischen  Meßgenauigkeit 
durch  Anwendung  von  Platinthcrmometern.  Verhandig.  d.  Deutschen  physik.  Gesellsch. 
Jg.  5.  Nr.  20  (1903). 
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An  Stelle  des  Platindrahtes  und  des  Zündfadens  kann  auch  feiner 
Eisendraht  ( Blumen draht)  verwendet  werden,  der,  spiraUg  aufgewunden, 
zwischen  K  und  /  so  befestigt  wird,  daß  er  mit  der  nach  unten  konvexen 
Krümmung  die  zu  verbrennende  Pastille  berührt. 

Das  untere  Ende  von  K  ist  zu  einem  Ring  geformt,  in  dem  das 
Platinschälchen  L  ruht;  dieses  nimmt  die  zu  verbrennende  Pastille  auf. 

Die  ursprüngliche  BerfhelotschQ  *)  Bombe  hatte  einen  starken  Platineinsatz,  wozu 
sehr  viel  Platin  nötig  war;  der  Deckel  wurde  durch  eine  Überwurfsschraube  niederge- 
halten. In  die  Bombe  führte  bloß  eine  Bohrung;  zwei  Elektroden,  die  den  Deckel  durch- 
setzten (davon  eine  aber  vom  Deckel  isoliert  war),   dienten  zur  Stromführung. 

HempeV)  konstruierte  eine  wesentlich  kleinere  Bombe,  in  der  bei  einem  Druck 
von  12 — 15  Atmosphären  verbrannt  wurde;  sie  hatte  weder  einen  Platineinsatz,  noch 
war  sie  ursprünglich  innen  emailliert. 

Makler^)  ersetzte  den  teueren  Platincinsatz  durch  Emaillieren  der  Innenfläche; 
er  vereinigte  Deckel  und  Überwurfsschraube  zu  einem  Stück ;  von  ihm  stammt  auch  der 
zur  Dichtung  des  Verschlusses  dienende  Bleiring. 

Kröker*)  ließ  durch  Peters  in  Berlin  die  Vcrstärkungsleiste  am  Deckel  anbringen; 
desgleichen  eine  zweite  in  den  Bomhenhohlraum  führende  Bohrung  mit  dem  angesetzten 
langen  Platinrohr;  ferner  die  seitlichen,  am  Deckel  mündenden  Abzweigungen  der  Boh- 
rungen, die  mit  Hilfe  des  langen  Platinrohres  zum  Durchsaugen  von  Luft  und  dadurch 
zur  Bestimmung  des  während  der  Verbrennung  gebildeten  Wassers  dienen  sollten.  Schließ- 
lich brachte  er  auch  die  Platiniridiumspitzen  an  den  Ventilen  an. 

Von  Langbein*)  rührt  der  Platinbelag  au  der  unteren  Deckenfläche  her. 

5.  Vorrichtung  zum  Schließen  und  öffnen  der  Bombe.  In 
Fig.  583  ist  eine  Spannvorrichtung  im  vertikalen  (Ä)  und  im  horizontalen  ^JS) 
Durchschnitt  abgebildet,  durch  welche  die  Bombe  fixiert  wird,  um  mit  dem 
Schlüssel  (C)  geschlossen  oder  geöffnet  werden  zu  können. 

6.  Der  Sauerstoffüllapparat.  Seine  Konstruktion,  die  aus  Fig. 584 
leicht  ersichtlich  ist,  gestattet  eine  vollständige  Ausnutzung  der  käuflichen 
Sauerstoffzylinder,  indem  bei  nahender  Erschöpfung  des  einen  Sauerstoff- 
zylinders ,  wenn  also  der  Druck  von  25  Atmosphären  nicht  mehr  zu  er- 
langen ist,  die  Bombe  erst  aus  diesem  Zylinder  auf  den  geringeren,  dann 
aus  dem  anderen  vollen  Zyhnder  auf  25  Atmosphären  gefüllt  \sird. 

7.  Die  Pastillenpresse.  Da  die  zu  verbrennende  Substanz  —  in 
Pulverform  angezündet  —  unfehlbar  zum  großen  Teil  unverbrannt  zer- 
stieben würde,  müssen  aus  ihr  Pastillen  gepreßt  werden.     Dies  geschieht 


*)  Bertheloty  Methode  pour  mesurer  la  chaleur  de  combustion  des  gaz  par  d6to- 
nation.  Ann.  de  chim.  et  de  phys.  Sörie  V.  T.  28.  p.  160  (1881).  Ferner:  Berthelot  et 
VieilUy  Nouvelle  m^thode  pour  mesurer  la  chaleur  de  combustion  du  charbon  et  des 
composös  organiques.  Ann.  de  chim.  et  de  phys.  Sörie  \1.  T.  6.  p.  546  (1885).  Femer: 
Berthelot  et  Vieille,  Sur  les  chaleurs  de  combustion  et  de  formation  des  carbures  d'hv- 
drog^ne  solides.  Ann.  de  chim.  et  de  phys.  Sörie  VI.  T.  10.  p.  433  (1887).  Femer:  Ber- 
theolot  et  Recoura,  Sur  la  mesure  des  chaleurs  de  combustion.  Ann.  de  chim.  et  de 
phys.  Sörie  VI.  T.  13.  p.  289  (1888). 

*)  Nach  U.  Langbein  (siehe  Note  4). 

')  Konrad  Kröher,  Zur  kalorimetrischen  Heizwertbestimmimg.  Zeitschr.  f.  angew. 
Chemie.  S.  111  (1901). 

*)  H.  Langbein j  Chemische  und  kalorimetrische  Untersuchung  von  Brennstoffen. 
Zeitschr.  f.  angew.  Chemie.  S.  1227  ff.  (1900). 
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mit  Hilfe  einer  Pastillenpresse.  Eine  vielfach  gebräuchliche  Form  derselben 
ist  in  Fig. 585  abgebildet.  (Die  Substanz  wird  im  Zylinder  A  zwischen  den 
Scheibchen  B  zur  Pastille  geformt.) 

ni.  Ausführung  der  Verbrennung. 

1.  Vorbereitung   der    Substanz.    Es  kann   sich   um    feste  Sub- 
stanzen, homogene  Flüssigkeiten,  Lösungen  und  Emulsionen  handebi.  Die 


Fig.  584. 


Vorbereitung  von  Flüssigkeiten  etc.  s.  w.  unten  auf  S.  681  u.  ff.  Aus  festen 
Substanzen  werden  mit  Hilfe  der  in  Fig.  585  abgebildeten  Presse  Pastillen 
von  solchem  Gewichte  gepreßt,  daß  durch  ihre  Verbrennung  die  Tempe- 
ratur von  ca.  2000  y  Wasser  um  1*5 — 2®  C  erhöht  werde. 
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2.  Einstellen  des  Thermometers,  Werden  ßfr^»i«nnsche  Thermo- 
meter verwendet,  so  wird  mit  Hilfe  des  oberen  Quecksilberreservoirs  die 
untere  Quecksilbermonge  so  bemessen,  daß  das  obere  Ende  des  Queck- 
silberfadens vor  dem  Verbrennen  nicht  unter-  und  nach  dem  Verbrennen 
nicht  oberhalb  des  Skalcnbereichs  zu  stehen  kommt 

;■!.  Beschickung  der  Bombe.  Es  «ird  zunfichst  mittelst  einer  Pi- 
pette 1  ««'destillierten  Wassers  auf  den  Boden  der  Bombe  gebracht,  um  die 


bei  der  Verhrennun}*  in  der  hochnespannten  Sauerstoffatmosphäre  aus  dem 
bcipemen^ten  Stickstoff  entstandenen  Oxyde  zu  binden,  deren  Bilduni^s- 
wflrme  bei  der  Berechnung  des  \ersuches  nicht  veniachlilssigt  werden 
darf.  Da  diese  \'prbindunfren  sich  in  Wasser  leicht  zu  Salpetersäure  lösen 
und  in  dieser  Form  auch  leicht  iiuautilativ  zu  bestimmen  sind,  ist  es  eben 
zweckmiittifT.  jene  Verbrennunfrsproduktc  als  Salpetersäure  gelöst  zu  er- 
halten, deren  Itildungswilrme  b(>kaunt  ist. 
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Andrerseits  wird  durch  diesen  Wasserzusatz  die  Atmosphäre  in  der 
Bombe  von  vornherein  mit  W'asserdampf  gesättigt,  wodurch  man  vermeiden 
kann,  daß  durch  Verdampfung  eines  Teiles  des  bei  der  Verbrennung  ent- 
stehenden W-assers  eine  gewisse,  nicht  zu  vernachlässigende  AVärmemenge 
gebunden  wird. 

Sodann  wird  ein  005 — OlOw^m  starker  Platindraht  zwischen Ä  und  / 
(Fig.  582)  ausgespannt  und  der  Baumwollfaden  von  bekanntem  Verbrennungs- 
wert um  dessen  Mitte  geknüpft.  Das  Platinschälchen  wird  in  den  Ring  L 
gehängt,  das  untere  freie  Ende  des  Baumwollfadens  auf  dem  Boden  des 
Schälchens  flach  ausgearbeitet  und  nun  die  Pastille  mittelst  einer  Pinzette 
flach  auf  das  ausgebreitete  Fadenende  aufgelegt. 

Den  Platindraht  kann  man  in  der  Regel  nur  einmal  verwenden,  da 
er  bei  seiner  Dünne  fast  momentan  durchzuschmelzen  pflegt;  dies  ist  aber 
ein  Vorteil,  auf  A^vl  Langbein^)  bereits  hingewiesen  hat,  indem  durch  die 
ebenso  momentane  Öffnung  des  Stromes  die  aus  der  Erhitzung  des  Drahtes 
resultierende  Wärme  vollständig  vernachlässigt  werden  kann. 

4.  Schließen  der  Bombe.  Der  Schraubengang  am  oberen  Rand  des 
Bombentiegels  wird  mit  einer  dünnen  Schichte  Vaseün  schlüpfrig  gemacht 
(wobei  aber  keine  Spur  davon  in  das  Bombenlumen  gelangen  darf),  und 
der  Tiegel  verschlossen.  Dies  könnte  am  einfachsten  durch  Herumdrehen 
des  Deckels  gegen  den  fixierten  Tiegel  erreicht  werden:  da  aber  hierbei 
Schälchen,  Faden  und  Pastille  selbstverständlich  mitherumgedreht  >\1irden, 
könnte  es  allzu  leicht  geschehen,  daß  die  auf  dem  Fadenende  aufliegende 
PastiUe  abgleitet;  infolgedessen  der  Faden  vom  glühend  gewordenen  Platin- 
draht wohl  Flamme  fängt,  die  abgegüttene  Pastille  jedoch  nicht  anzünden 
kann.  Darum  ist  es  von  Vorteil,  mit  der  einen  Hand  den  Deckel  zu  fixieren 
und  mit  der  anderen  den  Tiegel  von  unten  entgegenzuschrauben. 

Schließlich  wird  die  Bombe  mittelst  der  Spannvorrichtung  fixiert  und 
der  Deckel  mit  Hilfe  des  Schlüssels  vollends  angezogen. 

5.  Füllen  der  Bombe  mit  Sauerstoff.  Das  freie  Ende  der  von 
der  Füllvorrichtung  abgehenden  Messingröhre  H  (Fig.  584)  wird  an  die  Ein- 
strömöffnung  G  des  Bombendeckels  (Fig.  582)  geschraubt  und  erst  das  Ventil 
der  Einströmöffnung,  dann  der  am  Kopf  des  Sauerstoff behälters  K  (Fig.  584) 
befindliche  Verschluß  I  durch  vorsichtiges  Drehen  soweit  geöffnet,  daß  der 
Zeiger  des  an  der  Füllvorrichtung  angebrachten  Manometers  C  —  das 
demselben  Innendruck  wie  die  Bombe  ausgesetzt  ist  — ,  allmählich  an- 
steigend schließlich  den  Druck  von  25  Atmosphären  anzeige.  Da  das  dem 
Sauerstoffeiutritt  dienende  Rohr  /  der  Bombe  (Fig.  2)  nicht  allzu  weit  vom 
Grund  des  Bombentiegels  endet,  kann  bei  zu  starker  Öffnung  des  Ver- 
schlusses am  Sauers toffbehälter  durch  den  mit  allzu  großer  Wucht  ein- 
strömenden Sauerstoff  das  eingegossene  Wasser  emporgeschleudert  werden, 
wodurch  Zündfaden  oder  Pastille  benetzt  werden  können,  die  letztere  daher 
nicht  entzündet  wird.  Sobald  der  Druck  von  25  Atmosphären  erreicht  ist, 


*)  Langbein j  1.  c. 


Kalorimetrische  Verbrennung.  669 

wird  zunächst  das  Bombenventil,  sodann  der  Verschluß  am  Sauerstoff- 
behälter zugedreht,  die  Verbindung  zwischen  Einfüllrohr  und  Bombe  gelöst 
und  die  zum  Schutz  der  Einströmmündung  dienende  Schraube  angebracht. 

Der  Sauerstoff  darf  wohl  von  Stickstoff,  jedoch  nicht  von  Wasserstoff  verun- 
reinigt sein.  Treadirell^)  hat  gefunden,  daß  der  auf  elektrolytischem  Wege  hergestellte 
Sauerstoff  bis  zu  57o  Wasserstoff  enthält;  der  von  Elkan  (Berlin)  bezogene  hingegen 
davon  immer  frei  ist.  Auch  uns  ist  zuweilen  stark  H-haltiger  Sauerstoff  untergekommen ; 
den  von  den  österr.-ungar.  Sauerstoffwerken  (Wien)  bezogenen  haben  wir  aber  immer 
H-frei  gefunden. 

Den  käuflich  bezogenen  Sauerstoff  prüft  man  auf  seine  Reinheit  durch  Verbren- 
nung von  Pastillen  aus  einer  Substanz  mit  genau  bekanntem  Verbrennungswert. 

6.  Vorbereitung  des  Kalorimeterwassers.  Die  so  beschickte 
Bombe  kommt  in  das  Kalorimetergefäß,  das  eine  genau  gewogene  Menge 
entsprechend  temperierten  destillierten  Wassers  enthält  das  so  bemessen 
sein  muß,  daß  die  Bombe  noch  von  einer  dünnen  Schichte  Wasser  bedeckt 
sei,  die  beiden  Stifte  S  und  S*  aber  aus  dem  Wasser  soweit  herausragen, 
daß  man  sie  bequem  mit  den  Fingern  fassen  kann,  ohne  in  das  AVasser 
zu  greifen. 

Bei  der  von  Richards-)  empfohlenen  adiabatischen  Verbrennung  wird 
in  einem  das  Kalorimetergefäß  umgebenden  Mantelraum  durch  Ver- 
mischen von  Schwefelsäure  und  Natronlauge  annähernd  dieselbe  Temperatur- 
erhöhung bewirkt,  wie  im  Kalorimeterwasser  durch  die  Verbrennung  der 
Substanz;  daher  auch  während  der  Verbrennung  kein  Wärmeaustausch 
zwischen  Kalorimeterwasser  und  Umgebung  erfolgen  wird. 

Bei  der  gewöhnlichen,  oben  beschriebenen  Versuchseinrichtung  gelang 
es  aber  infolge  des  bedeutenden  Temperaturunterschiedes,  der  während  und 
nach  der  eigentlichen  Verbrennung  zwischen  Kalorimeterwasser  und  seiner 
Umgebung  besteht,  auch  bei  bester  Isolation  nicht,  einen  Wärmeverlust 
des  Kalorimeterwassers  zu  verhüten.  Dieser  ließe  sich  durch  Herabsetzen 
jenes  Temperaturunterschiedes,  und  zwar  durch  Verbrennung  kleinerer 
Pastillen  verringern:  was  aber  darum  nicht  angängig  ist,  da  ja,  um  die 
Bedeutung  unvermeidlicher  kleiner  Versuchsfehler  herabzusetzen ,  eine 
Temperaturerhöhung  von  1*5— 20®  C  direkt  erforderlich  ist.  Wohl  wird 
aber  jener  Temperaturunterschied  durch  eine  vorangehende  ca.  1<>  C  be- 
tragende Unterktihlung  verringert  und  dadurch  erreicht,  daß  vor  der  Ver- 
brennung eine  geringe  Wärmeaufnahme  stattfindet,  während  und  nach 
der  Verbrennung  jedoch  bloß  eine  ebenso  geringe  Wärmeabgabe,  da  ja 
die  Temperatur  des  vorher  abgekühlten  Wassers  durch  die  stattgehabte  Ver- 
brennung nur  wenig  über  die  Temperatur  der  Umgebung  gebracht  worden  ist. 

0  /'.  P.  Trend  well,  Kurzes  Lehrbuch  der  analytischen  Chemie.  2.  Aufl.  Bd.  2. 
8. 284  (1903). 

•)  Theodore  W,  Bichards,  Lawrence  ,/.  Henderson  und  George  S,  ForbeSy  Über  die 
Elimination  von  thermometrischer  Nachwirkung  und  zufälligen  Wärmeverlusteu  in  der 
Kalorimetrie.  Zeitschr.  f.  physikal.  Chemie.  Bd.  52.  S.  551  (1905).  Ferner:  Theodore 
W,  RichardSf  Laicrence  J.  Henderson  und  Harry  L.  Frvvertj  Über  die  adialtatischo  Be- 
stimmung der  Verbrennungswärmen  organischer  Substanzen.  Zeitsdir.  f.  physikal.  Chemie. 
Bd.  59.  S.  532  (1907). 
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Das  Kalorimetergefäß,  in  das  die  Bombe  mittelst  freier  Hand  oder 
mittelst  eines  Hakens  versenkt  wurde,  wird  nun  in  den  Behälter  unterge- 
bracht, der  Rührer  so  über  die  Bombe  geschoben,  daß  die  durch  seine 
Blätter  freigelassene  vertikale  Rinne  nach  vorne  —  gegen  den  Beobachter  —  ge- 
richtet sei  und  an  das  Triebwerk  geschraubt;  sodann  wird  die  den  elektri- 
schen Strom  zuführende  Gabel  mit  beiden  Zinken  über  die  Bombenpole 
geschoben  und  das  Thermometer  so  eingesetzt,  daß  es  —  oben  von  der 
Klammer  festgehalten  —  in  den  erwähnten  rinnenförmigen  Raum  von 
allen  Seiten  frei  zu  hängen  kommt,  ohne  die  Bombe  oder  das  Kalorimeter- 
gefäß zu  berühren  oder  vom  Rührer  geschleift  zu  werden.  Der  Quecksilber- 
körper des  Thermometers  soll  ungefähr  in  halber  Höhe  der  Wassersäule 
zu  liegen  kommen. 

Jetzt  wird  der  Behälter  auch  von  oben  geschlossen  und  der  den 
Rührer  bewegende  Motor  in  Gang  gesetzt,  wobei  die  Hubzahl  des  Rührers 
am  zweckmäßigsten  50  pro  Minute  betragen  soll. 

Sobald  man  erwarten  darf,  daß  das  ganze  Wasser  gut  durchgemischt 
ist  und  auch  die  Bombe  dessen  Temperatur  angenommen  hat  —  was  in 
der  Regel  nach  5  Minuten  bereits  der  Fall  ist  — ,  kann  man  an  den  eigent- 
lichen Versuch  herangehen. 

7.  Die  Verbrennung.  Da  aus  der  der  Verbrennung  folgenden  Tem- 
peraturerhöhung auf  die  gebildete  Wärmemenge  gefolgert  wird,  das  Kalori- 
meterwasser aber  zufolge  der  erwähnten  Unterkühlung  nicht  nur  aus  der 
eben  verbrennenden  Pastille,  sondern  auch  aus  der  Umgebung  Wärme  auf- 
nimmt, muß  die  Menge  der  auf  lety.terem  Wege  aufgenommenen  Wanne 
bestimmt  werden.  Sie  läßt  sich  berechnen,  wenn  der  Gang  der  Temperatur- 
veränderung vor  und  nach  dem  Ablauf  der  Verbrennung  ermittelt  wird; 
zu  diesem  Behufe  wird  in  einer  sogenannten  Vorperiode  der  Stand  des 
Quecksrlberfadens  von  Minute  zu  Minute,  am  besten  unter  Verwendung 
einer  Minutenuhr  ^),  genau  notiert,  wobei  die  Adhäsion  des  Quecksilbers 
jedesmal  durch  leises  Klopfen  überwunden  wird.  Diese  Vorperiode  ist  erst 
beendet,  wenn  die  Temperaturveränderung  durch  wenigstens  4  Minuten 
hindurch  gleichmäßig  gewesen,  d.  h.  der  Unterschied  zwischen  je  zwei  Ab- 
lesungen derselbe  geblieben  ist  Es  soll  nicht  mehr  als  2 — 3  Tausendstel- 
grade betragen. 

Im  Augenblick  der  letzten  Ablesung  der  Vorperiode  schließt  man  den 
Zündstrom,  indem  man  auf  den  Taster  0  drückt  und  weiterhin  ebenso, 
wie  in   der  Vorperiode,    das  Thermometer  von  Minute  zu  Minute   abliest 

In  der  ersten  Minute  steigt  das  Quecksilber  so  rasch,  daß  man 
höchstens  die  Hundertstelgrade  ablesen  kann;  am  Ende  der  zweiten  Minute 
lassen  sich  auch  die  Tausendstelgrade  beobachten.  Sobald  der  QuecksUberfaden 
wieder  zu  sinken  beginnt,  ist  diese  sogenannte  Hauptperiode  beendigt 

Nun  hat  man  in  einer  Nachperiode  die  Temperaturveränderung 
durch  weiteres  Ablesen   von  Minute  zu  Minute  so  lange  zu  verfolgen,  bis 


^)  Zu  beziehen  von  Fr.  Krumm,  Wien,  Vlll. 
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man  sich  überzeugt  hat,  daß  die  Temperatun^eränderung  wieder  eine 
gleichmäßige  geworden  ist.  Dies  ist  gewöhnlich  4 — 5  Minuten  nach  dem 
Ende  der  Hauptperiode  der  Fall. 

Am  zweckmäßigsten   schreibt  man  die  Ablesungen  jeder  Periode  in 
je  eine  vertikale  Kolumne,  wie  im  folgenden  Beispiel. 

Temperaturablesungen  (an  einem  Bpchnann-Thermomeier) 


der  Vorperiode: 

am  Beginn  der  1.  Minute.  0*487 

am  Ende  der  1.  Minute  .  .  0*489 

.«  .«  ««  M.  f.  .         .  \J    ^£v    X. 

..  ^«  *.  ijm  .*  •         •  \J    *I%JtJ 

•  «  *•  ••  "X.  .•  •         •  \J    *X«'«^ 


der  Hauptperiode: 
am  Ende  der  5.  Minute  .  .    1*70 

7  ^18^ 

«•  ••  •%  O«  ««  •         m  ^     XO^ 


der  Nachperiode: 
am  Ende  der    9.  Minute 2*183 

..11 2180 

1"^  ^178 

..  ..  ..       Xo.  ..  ^ilO 

..  ..  ..  1  TT.  ..  .....  ^    X   i^ 

Zuweilen  ist  die  Verbrennungswärme  gerade  hinreichend,  um  das  ab- 
gekühlte Wasser  auf  die  Temperatur  der  Umgebung  zu  bringen.  In  diesem 
FaUe  wird  das  Quecksilber  in  der  Nachperiode  Minuten  hindurch  auf  der- 
selben Höhe  verhaiTcn.  Ein  anderes  Mal  kann  es  durch  eine  stärkere  Unter- 
kühlung oder,  wenn  aus  technischen  Gründen  nur  wenig  Substanz  ver- 
brannt werden  konnte,  dazu  kommen,  daß  die  Temperatur  des  Wassers 
auch  in  der  Nachperiode  noch  weiter  ansteigt.  Als  erste  Ablesung  der 
Nachperiode  tragen  wir  in  diesem  Falle  diejenige  Ziffer  in  eine  neue 
Kolonne  vor,  von  der  angefangen  der  Anstieg  nur  mehr  in  ganz  geringem 
Ausmaße  stattfindet. 

8.  Beendigung  des  Versuches.  Nach  beendeter  Nachperiode  wird 
der  Motor  zum  Stehen  gebracht  und,  um  die  Gradwertkorrektion  (siehe 
weiter  unten)  an  der  Thennometerablesung  (faUs  ein  JSeci-wöwwsches 
Thermometer  verwendet  wurde)  anbringen  zu  können,  die  Temperatur 
des  Kalorimeterwassers  mit  PC  (Genauigkeit  gemessen,  das  Thermometer 
herausgenommen  und  versorgt,  die  stromzuleitende  Gabel  von  der  Bombe 
gelöst,  der  Rührer  herausgenommen  und  die  Bombe  aus  dem  Wasser  ge- 
hoben. Nach  Abnahme  der  Schraube  an  der  Ausströmöffnung  wird  das  Ventil 
geöffnet,  der  Bombendeckel  zunächst  mit  dem  Schlüssel  gelockert,  sodann 
mit  freier  Hand  abgeschraubt  und  die  aus  dem  mitverbrannten  Stickstoff 
entstandene,  im  hinzugefügten  Wasser  gelöste  Salpetersäure  vom  Itoden 
und  von  der  ganzen  Innenfläche  der  lk)ml)e  in  ein  Ikrherglas  gespiüt  und 
durch  Titration  (luantitativ  bestimmt. 
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IV.  Berechnung  einer  kalorimetrischen  Verbrennung. 

Um  aus  der  Temperaturerhöhung  des  Kalorimeterwassers  die  durch 
die  VerbrennuDg  entstandene  Wärme  berechnen  zu  können,  muß  zunächst 
die  wirkliche,  d.  h.  ausschließlich  durch  die  Verbrennung  erzeugte  Tempe- 
raturerhöhung aus  den  Thermometerablesungen  berechnet  werden. 

Die  abgelesenen  Temperaturveränderungen  sind  1.  die  Folge  der 
Temperaturdifferenz  zwischen  Kalorimeterwasser  und  seiner  Umgebung» 
2.  der  Wärmeerzeugung  durch  die  Verbrennung  selber. 

Den  auf  1.  entfallenden  Anteil  der  Temperaturveränderung  berechnet 
man  mit  Hilfe  der  Regnault-Pfaundlerschen  Formel  0,  die,  durch  das  so- 
genannte StohmannsciiQ  Korrektionsglied  ergänzt,  am  zweckmäßigsten  in 
folgender  Form  angewendet  wird: 

wobei  V  =  mittlerer  Temperaturanstieg  während  eines  Intervalles  (jVIinute) 

der  Vorperiode, 

v'  =  dasselbe  in  der  Nachperiode, 

T  =  die  mittlere  Temperatur  in  der  Vorperiode, 

t'  =  die  mittlere  Temperatur  in  der  Nachperiode, 

^1  bis  ä-n  =  die  Ablesungen  in  der  Hauptperiode, 

O-o  =  die  letzte  Ablesung  der  Vorperiode, 

n  =  die  Zahl  der  Intervalle  (Minuten)  der  Hauptperiode. 

Die  ui-sprQngliche  von  Pfaundler  mitgeteilte  Korrektion  lautet: 

n?  + 1  <»  +      ^ — ^— nT  . 

Dies  ist  die  Formel,  die  auch  von  Louguinine'*\  Pfaundler  %  in  Müller- 
Pauillets  hehrhuch,  Fischer  und  Wrede^)  und  von  Chwolson^)  angeführt  wird  und  auch 
seinerzeit  von  Berthelot '^)  befürwortet  wurde.    In  dieser  Formel  ist 

V  =  mittlerer  Temperaturabfall  während  eines  Intervalles  (Minute)  der  Vorperiode, 

v'  =  dasselbe  in  der  Nachperiode. 


*)  Leopold  Pfaundler,  Über  die  Wärmekapazität  verschiedener  Bodenarten  etc. 
Poggendorfs  Annalen.  Bd.  129  (der  ganzen  Folge  Bd.  205).  S.  114  ff.  (1866).  Dasselbe 
französisch:  Chaleur  sp^cifiquc  des  diffärentes  esp^ces  de  terres  etc.  Ann.  de  chim.  et 
de  phys.  S6rie  IV.  Bd.  11.  S.  261  ff.  (1867). 

')  W,  Louguinine,  Beschreibung  der  Hauptmethoden,  welche  bei  der  Bestimmung 
der  Verbrennungswärme  üblich  sind.  Berlin  1897.  S.  28.  Insbesondere  auch  ausführliche 
Beschreibung  der  älteren  kalorimetrischen  Verbrennungsmethoden. 

')  Müller-Pouillets  Lehrbuch  der  Physik  und  Meteorologie.  9.  Aufl.  von  Leopold 
Pfaundler.  Bd.  2.  Abtlg.  II.  S.  334  (1898). 

*)  Emil  Fischer  imd  Franz  Wrede,  tJber  die  Verbrennungsw&rme  einiger  orga- 
nischer Verbindungen.  Sitzungsber.  d.  kgl.  preußischen  Akad.  d.  Wiss.  Sitz.  d.  physikal.- 
math.  Klasse  vom  14.  April  1904.  XX. 

5)  a.D.  C7n<?o^«o«,  Lehrbuch  der  Physik.  Übersetzt  von  ^.  5er^.  Bd.  8.  8.204(1905). 

*)  Berthelot,  Rechcrches  calorim^triques  sur  P^tat  des  corps  dans  les  dissolutions. 
Ann.  de  chim.  et  de  phys.  S^rie  IV.  Bd.  29.  S.  179  (1873). 
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Da  wir  das  Kalorimeterwasser  aus  den  erwähnten  Gründen  unter  die  Temperatur 
der  Umgebung  zu  kühlen  pflegen,  v  somit  immer  negativ  wäre,  ist  es  zweckmäßiger,  wenn 

V  =  mittlerer  Temperaturanstieg  etc.  in  der  Vorperiode, 

v'  =  dasselbe  in  der  Nachperiode, 
wodurch  die  Formel  folgende  Form  annimmt: 


Da  femer  Stohmann^)  gefunden  hat,  daß  „wegen  des  nicht  gleichförmigen 
Temperaturyerlaufes  die  mittlere  Temperatur  der  ersten  Minute  etwas  höher  liegt  als 
das  arithmetische  Mittel  zu  Anfang  und  zu  Ende  derselben^,  u.  zw.  um  etwa  Vq  des 
Temperaturanstieges  vom  Beginn  bis  zum  Schluß  der  ersten  Minute,  schob  er  das  nach 
ihm  benannte  Korrektionsglied  in  obige  Summe  ein,  so,  daß  dann  die  ganze  Korrek- 
tion lautet: 

— 2  6»  +  —^  J--_^  +  _i ?  — n  r    —  nv. 

^--f    ^n-l  2  9  J 

Obzwar,  wie  Stohmann  selbst  bemerkt,  die  hierdurch  herbeigeführte  Korrektions- 
änderung nur  selten  den  Wert  von  0*002®  C  erreicht,  sagen  doch  Jaeger  und  Stein- 
wehr^):  „Es  ist  natürlich  unzulässig,  dieses  für  einen  speziellen  Fall  bestimmte  Kor- 
rektionsglied allgemein  anzuwenden.  . .  .^ 

Anmerkung:  Stohmann  stellt  die  letzte  Ablesung  der  Vorperiode,  die  oben 
als  ^o  bezeichnet  ist,  als  ^^  noch  einmal  als  erstes  Glied  in  die  Hauptperiode  ein.  Dann 
muß  die  obige  Formel,  da  die  Zahl  der  Intervalle  nun  nicht  n,  sondern  n— 1  ist,  lauten: 

+ -^-^ -f -'9-' -  (n-1)  tJ  -  (n-1)  V 
jedoch  nicht,  wie  Stohmann  und  nach  ihm  Vaubel*),  Strigel*)  und  Fries  ^)  schreiben: 

1  ^j+d-n 

2  0"  -f  — ä —  kann  es  darum  nicht  heißen,  weil  ja  hier  die  Summe  der  mittleren 

n— 1  ^ 

Temperaturen  in  den  Intervallen  (Minuten)  der  Hauptperiode  gemeint  ist,  d.  h. 

— g—  -t-  -- g—  -h  .  .  .  2  +  2  -  2  "^  ^  2  "^  "^  2  "^  •  •  -^  ~2~  "^ 

^  =  ^+^A  +  ^,  +  ^,...+^„_,. 

Das  Glied  0-^  kann  also  keinesfalls  zweimal  figurieren,  wie  dies  bei  Stohmann 
der  Fall  ist.  Andrerseits  dürfte  nicht  n  t  abgezogen  werden,  wie  Stohtnann  es  tut,  sondern 
bloß  (n — 1)t.  Nur  weil  ^j  in  der  Regel  nur  um  ein  Geringes  größer  ist  als  x  und 
jenes  unrichtigerweise  hinzu  addiert,  dieses  subtrahiert  wird,  ist  das  EIndergebnis,  das 
nach  Stohmann  erhalten  wird^  nur  wenig  vom  Richtigen  verschieden ;  dieser  Unterschied 


7 

v— v'  f  a 
-z —      So- 


^)  F.  Stohmann,  Kalorimetrische  Untersuchungen.  16.  Abhandlung,  über  die  Me- 
thode der  Verbrennung  etc.  Joum.  f.  prakt.  Chemie.  N.  F.  Bd.  89.  S.  522  (1889). 

•)  W.  Jäger  und  Jf,  t\  Steinicehr,  Beitrag  zur  kalorimetrischen  Messung  von  Ver- 
brennungswärme. Zeitschr.  f.  physikal.  Chemie.  Bd.  ö8.  S.  161  (1905). 

*)  Wilhelm  Vaubel,  Die  physikalischen  und  chemischen  Methoden  der  quantita- 
tiven Bestimmung  organischer  Verbindungen.  Bd.  1.  S.  528  (1902). 

*)  Ä.  Strigel  in  Carl  Oppenheimer«  Handbuch  der  Biochemie  der  Menschen  und 
der  Tiere.  Bd.  1.  S.  22  (1908). 

*)  /.  August  Fries,  Investigatious  in  the  use  of  the  bomb  calorimctcr.  Washing- 
ton 1907.  p.  8. 

Abdttrhftlden,  Handboch  d«r  biocbcmiMhMi  Arbeitamtlhoden.  I.  43 
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wird  dadurch  noch  wesentlich  verringert,   daß  eine  Multiplikation  mit  dem  Quotienten 


— — -  erfolgt,  der  immer  einen  wahren  Bruch  mit  kleinem  Zähler  (mehrere  Tausendstel) 

und  großem  Nenner  (ein  bis  zwei  Ganze)  darstellt.  Identisch  sind  die  beiden  Formeln  nur. 
wenn  in  der  Vorperiode  tlberhaupt  keine  Temperaturveränderung  stattgefunden  hat, 
daher  -:  --  d'^ 

Da  die  Stohfnannsche  Formel  &u9Pfaundler8  graphischer  Darstellung  nicht  abgeleitet 
werden  kann,  zudem  auch  weder  eine  Vereinfachung  bedeutet,  noch  eine  Rechnungs- 
erleichterung bietet,  liegt  keine  Veranlassung  und  keine  Berechtigimg  zu  ihrer  Verwen- 
dung vor. 

Diese  Korrektion  (At)  kann  ein  positives  oder  ein  negatives  Vor- 
zeichen haben,  und  es  ist  wünschenswert,  daß  sie  nur  wenige  Tausendstel- 
grade, jedenfalls  weniger  als  0*010®  betrage;  hohe  Werte  werden  erhalten, 
wenn  zu  stark  unterkühlt  oder  eine  zu  große  PastiUe  verbrannt  wurde. 

Um  den  Betrag  dieser  Korrektion  muß  die  Temperaturerhöhung  in 
der  Hauptperiode,,  d.  i.  die  Differenz  zwischen  ^n  und  ^o,  je  nach  deren  Vor- 
zeichen vergrößert  oder  verringert  werden. 

Vorher  müssen  aber  noch ,  um  den  Wert  von  ^^  —  do  berechnen  zu 
können,  an  den  Thermometerablesungen  die  üblichen  Korrektionen,  u.  zw. 
am  bequemsten  auf  Grund  der  von  der  Physikalisch-technischen  Reichs- 
anstalt (Charlottenburg  bei  Berlin)  besorgten  Überprüfung  vorgenommen 
werden.  Das  sind 

a)  die  Kaliberkorrektion,  durch  die  den  nicht  zu  vermeidenden 
Ungleichheiten  im  Kaliber  der  Kapillare  Rechnung  getragen  wird; 

fi)  die  Gradwertkorrektion  (Ostwald-Luther,  Grützmacher ^),  die 
durch  das  dem  Temperaturanstieg  nicht  ganz  proportionale  Verhalten 
jedes  Quecksilberthermometers  notwendig  wird.  Bei  Verwendung  eines 
metastatischen  (z.  B.  BeckniannschQu)  Thermometers  ist  in  der  Gradwert- 
korrektion  auch  diejenige  enthalten,  die  durch  die  bei  verschiedenen  Tem- 
peraturen verschiedene  Quecksilberfüllung  erforderhch  wird. 

Also  ist  die  wahre  durch  die  Verbrennung  erzeugte  Tempe- 
raturerhöhung Tz^-^n  (korrig.) — ^o  (korrig.)  ±  M. 

Um  aus  dieser  Temperaturerhöhung  die  produzierte  W^ärmemenge 
berechnen  zu  können,  muß 

1.  die  Menge  des  im  Kalorimetergefäß  befindlichen  Wassers, 

2.  der  sog.  W'asserwert  der  Bombe  bekannt  sein,  der  (wie  auf 
S.  677  ff.,  Kap.  VI  beschrieben  ist)  mittelst  einer  besonderen  kalorimetrischen 
Verbrennung  bestimmt  werden  muß.  Die  durch  die  Verbrennung  erzeugte 
Wärme  erhöht  nämlich  nicht  nur  die  Temperatur  des  Kalorimeterwassers, 
sondern  auch  die  Kalorimeterbestandteile  (Bombe,  Rührer,  Gefäß  etc.),  die 
mit  dem  Wasser  in  Berührung  kommen  und  die  gleiche  Temperatur  mit 
dem   Wasser  haben.    Es   muß   also  die  Wärmemenge   bekannt  sein,  die 


*)  W.  Ostwald  und  B.  Luther^  Hand-  und  Hilfshuch  zur  Ausführung  physiko- 
chemischer Messungen.  II.  Aufl.  1902.  S.  291.  Ferner:  Fr.  Grfitztnacher,  üher  Thermo- 
meter mit  variabler  Quecksilberfüllung.  Zeitschrift  für  Instrumentenkunde.  Bd.  16. 
S.  171  ff.  (1896)  und  Nachtrag  zu  obiger  Verhandlung.  Ibidem.  S.  200ff. 
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ZU  dieser  Temperaturerhöhung  nötig  ist;  sie  wird  durch  den  sog. 
Wasserwert  ausgedrtickt.  Den  Wasserwert  gibt  diejenige  Wasser- 
menge an,  die  durch  dieselbe  Wärmemenge  die  gleiche  Tempe- 
raturveränderung erleidet,  wie  die  angeführten  Bestandteile 
des  Kalorimeters.  -  Ist  W  das  Kalorimeterwasser,  Wb  der  Wasserwert 
der  Bombe,  so  ist  (W  -f  Wb)  T  die  bei  der  Verbrennung  entstandene  Wärme. 
Doch  entspricht  diese  Wärme  nicht  ausschließlich  der  Verbrennungs- 
wärme der  untersuchten  Substanz;  denn  ein  Teil  derselben  entsteht 

a)  durch  Verbrennung  des  Zündfadens  (Baumwolle  oder  Eisendraht), 

b)  durch  die  eingangs  bereits  erwähnte  Bildung  von  Salpetersäure 
aus  einem  Teil  des  den  komprimierten  Sauerstoff  beigemengten 
Stickstoffs. 

Um  diese  beiden  Werte  muß  die  oben  gefundene  Wärmemenge  W 
reduziert  werden. 

a)  Hat  man  Eisendraht  verwendet,  so  rechnet  man  pro  1  g  Eisen 
1615  Kalorien  1)  (nach  Berthelot^)  1650);  hat  man  BaumwoUfäden  ver- 
wendet, so  wird  deren  vorher  ermittelter  Verbrennungswert  angesetzt. 

Die  Verbren nuugs wärme  von  Baumwoll-Zündfäden  wird  folgendermaßen  bestimmt: 
Aus  einem  der  Länge  und  dem  Gewicht  nach  genau  bestimmten  Bündel  von  gleich 
langen  und  dicken,  abgezählten  Baumwollfäden  werden  etwa  0*75 <7  schwere  Pastillen 
gepreßt  und  kalorimetrisch  verbrannt.  Aus  dem  Ergebnis  der  Verbrennung  läßt  sich 
leicht  berechnen,  wie  groß  die  Verbrennungswärme  eines  Fadens  von  der  erforderlichen 
Länge  ist ;  sodann  wird  das  Bündel  in  Stücke  von  dieser  Länge  geschnitten  und  aufbewahrt. 

b)  Da  die  Bildungswärme  der  in  Wasser  gelösten  Salpetersäure 
(=  Verbrennungs wärme  des  Stickstoffs  zu  gelöster  Salpetersäure)  nach 
Berthelot ^)  pro  lg  Salpetersäure  227  (/r-Kalorien,  pro  l  (Jrammolekül, 
also  14:'i^  kg-Kalorien  beträgt,  so  haben  wir  nur  die  am  Ende  des  Versuches 
herausgespülte  Flüssigkeit  unter  Verwendung  eines  auf  Kohlensäure  nicht 

reagierenden  Indikators  (z.B.  Kongo)  mit  einer  Normal- 1  am  besten  —  j  Lauge 

zu  titrieren,  um  die  Menge  der  Salpetersäui-e  und  hieraus  die  bei  ihrem 
Entstehen  frei  gewordene  Wärmemenge  berechnen  zu  können. 

Da  jedes  1  cm^  der  bei  der  Titration  z.  B.  vei-A^endeten  —-Lauge 
die  Anwesenheit T77/^/wS ^^^  Salpetersäure  anzeigt,  so  entspricht 

auch  jedes  lern»  der— --Lauge  ;—-*--/77-Kalorien  =:  1  ^/yr-Kalorien. Die An- 

zahl  verbrauchter  Kubikzentimeter  der  Lauge  multipliziert  mit  1*4  ist  die  aus 
verbranntem  Stickstoff  herrührende  Wärmemenge.  ( )der  aber  man  vorwendet 

zur  Titration      -Lauge,  d.  h.  solche,  die  ^HoT//  Natronhiuge  oder  -^'000 g 

1t- 


*)  Ijandolt-WJrnstein ,  Physikal.-rhemischo  Tabellen.  III.  Aufl.  S.  440  unter  Nr.  38. 
')  liertheJot,  Praktische  Anleitung  zur  Ausführung  thomiochemischer  Messungen. 
Übersetzt  von  G.  Siebert^  Leipzig  1893.  S.  84. 
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Kalilauge  im  Liter  gelöst  enthält;  jedes  verbrauchte  Kubikzentimeter  dieser 
Lauge  entspricht  einer  jrr-Kalorie.  Wenn  die  aus  verbranntem  Stickstoff  ent- 
standene Wärmemenge  mit  St,  die  aus  dem  verbrannten  Zündfaden  ent- 
standene W'ärmemenge  mit  Z  bezeichnet  \rird,  so  ist  die  wahre  Verbren- 
nungswärme (V)  der  Substanz  in  Kalorien: 

V  =  (W  -h  Wb)  Tkorr  -  (St  +  Z). 

Was  die  Genauigkeit  der  Verbrennungen  anbelangt,  so  läßt  sich 
bei  der  Verbrennung  von  Pastillen,  die  aus  einer  homogenen  Substanz 
gepreßt  sind,  eine  Genauigkeit  von  0*1 — 0*2%  erreichen,  bei  der  Ver- 
brennung von  nichthomogenen  Körpern  (Pulvergemischen)  aber  eine  solche 
von  0-2— 0-5Vo- 

V.  Beispiel  einer  kalorimetrischen  Verbrennung. 

Zu  verbrennende  Substanz:  Getrocknetes  Hühnereiweiß. 

Ge>^icht  der  PastiUe 0-8957^ 

Gewicht  des  Kalorimeterwassers  (W) 2358  „ 

Wassensert  der  Bombe  etc.  (Wb) 342  „ 

Zimmertemperatur 21*0'»  C 

Temperatur  des  Kalorimeterwassers  nach  der  Verbrennung.  20'9<*  ^ 

Temperaturablesungen  an  einem  56?ci»wawwschen  Thermometer : 

Vorporiodc  Hauptperiodc  Nacbperiode 

Zeit    Grade  Zeit    Grade  Zeit    Grade 

10«2'— 3-406  10«   7'  4-41  lOni'  4-712 

10«3'--3-408  10°   8'  4-697  10«  12'  4711 

10« 4'— 3-410  10«   9'  4-712  10M3'  4-710 

10«  5'— 3-412  10«  10'  4-713  10«  14'  4*709 

10«  6'     3-414  10«  15'  4-708 

Hieraus  v  =  0002 

V'  =  —0-001 
T  =  3-410 
t'  =  4-710 
n  =  4 
a-o^  3-414 

V  —  v'  =  0-003 
t'  —  T  =  1-300 
UT  =  13-640 

nv  =  0008 

— - —  =  4-063o 

^S^  =  0-1107 
9 

i  b=  13-8190 

n— 1 
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Daher  ist  — S  *+— ^^r 1 7z — -   -  üt    — nv  = 

=T^  •  4-35  —  0-008  =  0-010  —  0*008  =  +  0-002«  C. 
1-300 

Nach  dem  Prüfungsschein  der  Physikalisch-technischen  Reichsanstalt 
beträgt  die  Kaliberkorrektion  dieses  Thermometers  — 0-0006  für  die  abge- 
lesene Skalenstelle  3-414  und  0  für  Skalenstelle  4*713.  Nach  dieser  ersten  Kor- 
rektion beträgt  daher  die  Temperatursteigerung  4*713  —  3-4134  =  1*2996®  C. 
Der  Grad  wert  der  Teilung  beträgt  bei  einer  Temperatur  von  21®  C  pro  1®  des 
Thermometeranstieges  1009°  C ;  der  wahre  Wert  des  oben  berechneten 
Thermometeranstieges  ist  daher  1*2996  x  1009=  1*3113®  C.  Hierzu  kommt 
die  oben  berechnete  Korrektion  von  +0002  für  den  Wärmeaustausch  (At); 
daher  die  wirkliche  Temperaturerhöhung  =  1*3133®  C  beträgt.  Die  pro- 
duzierte Wärmemenge  (W+\M))T  ist  also  (2358  +  342)  1*3133  =  3545-8  caL 

Davon  sind  in  Abzug  zu  bringen: 

a)  für  den  verbrannten  Baumwollfaden      ....       16*8  caL 

b)  für  verbrannten  Stickstoff,  da  bei  der  Titration 

8*5  cm  —-Lauge  verbraucht  wurden,  8*5  x  1*4  =        11*9 cal. 

Aus  der  \'erbrennung  der  Pastille  entstanden  also 

3545*8  -(16*8+ 11*9)= 3517*1  cal. 

Da  die  Pastille  0*8957  g  wog,  beträgt  die  gesuchte,  auf 

1  g  der  Substanz  bezogene  Verbrennungswärme     .   3926*6  caL 

VI.  Bestimmung  des  Wasserwertes. 

Aus  Kapitel  \'  ist  ersichtlich,  daß  der  Wasserwert  des  Kalorimeters 
die  Grundlage  der  Berechnung  bildet;  daher  muß,  um  zuverlässige  Werte 
zu  erhalten,  vor  allem  der  Wasserwert  des  Kalorimeters  auf  das  Genaueste 
bestimmt  werden. 

Zunächst  läßt  sich  der  Wassei'wert  aus  dem  Gewichte  jedes  einzelnen, 
an  der  Wärmeaufnahme  beteiligten  Bestandteiles  der  Bombe,  des  Kalori- 
metergefäßes etc.  und  deren  spezifischen  W^ärmen  berechnen. 

Weit  einfacher  ist  es  aber,  die  Bombe  und  dadurch  auch  das  Kalorimeter- 
wasser mit  einer  gemessenen  Wärmemenge  zu  erwärmen  und  die  Temperatur- 
erhöhung zu  beobachten.  In  exakter  Weise  geschieht  dies  auf  Jäger  und  Stein- 
irehra^)  Vorschlag  mittelst  des  elektrischen  Stromes,  der  während  einer 
genau  festgestellten  Zeitdauer  durch  einen  um  die  Bombe  gewickelten 
Konstantanstreifen  läuft  und  ihn  erwärmt;  aus  der  Stärke,  Spannung  und 
Zeitdauer  des  Stromes  sowie  aus  dem  vorher  genau  festgestellten  Wider- 
stand des  Konstantanstreifens  wird  die  auf  diese  Weise  zugefilhrte  Wärme- 
menge bere(;hnet.  Leichter  und  einfacher  ist  es,  den  Wassein^ert  in  der 
W^eise  zu  bestimmen,  daß  man  genau  gewogene  Mengen   solcher  chemisch 

*)  W.  Jäger  und  H.  r.  Sfcinirrhr,  Hestimmung  des  Wasserwertes  eines  lierthelot- 
schen  Kalorimeters  iu  elektrischen  Einheiten.  Verhandl.  d.  deutschen  physik.  (iesellsch. 
Bd.  6,  8.  50  (1903). 
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reiner  Substanzen  verbrennt,  deren  Verbrennungswärme  genau  bekannt 
ist.  Die  genauesten  sind  die  von  Fischer  und  Wrede^)  mit  einer  nach 
Jäger  und  Steinwehr  geeichten  Bombe  erhaltenen  Werte,  von  denen  einige 
nachstehend  mitgeteilt  sind,  und  zwar  von  solchen  Substanzen,  die  man  in 
zweckmäßiger  Weise  zur  Eichung  des  Kalorimeters  verwenden  kann: 

VerbrcDiiimgswert  pro  1  ff 

Naphtalin 9667-8  cal. 

Benzoesäure 6ri54*9    „ 

Rohrzucker 39878    „ 

Aus  diesen  Substanzen  müssen  Pastillen  gepreßt  und  die  Verbrennung 
in  allen  Einzelheiten  so  ausgeführt  werden,  wie  dies  S.  666 — 671  be- 
schrieben wurde. 

Die  Berechnung  des   Wasserwertes  (Wb)   gestaltet  sich   wie  folgt: 
Wenn  V  =  die  Verbrennungswärme  der  Pastille, 

W  =  Kalorimeterwasser, 
Wb  =  der  gesuchte  Wasserwert, 
T  =  die  korrig.  Temperaturerhöhung, 
St  =  Verbrennungswärme  des  Stickstoffes, 
Z  =  Verbrennungswärme  des  Zündfadens, 
so  ist,  wie  wir  S.  676  gesehen  haben,  V  -  (W  +  Wb)  T  -  (St  +  Z).   hier- 

aus  ist  \\h  = =q W. 

Vn.  Beispiel  einer  Wasserwertbestimmung. 

Zu  verbrennende  Substanz:  durch  Sublimation  gereinigtes  Naphtalin. 
Gewicht  der  PastiUe:  04440^. 
Grewicht  des  Kalorimeterwassers  (W):  24()0(7. 

Zimmertemperatur ....  19®  C 

Temperatur  des  Kalorimeterwassers  nach  der  Verbrennung  19®  ^ 

Die  Berechnung  ergab  für  At +00017®  ,, 

Für  O-n  —  ^o    korrigiert  nach  Kaliber-  und  Gradwert      .     I'o704®  „ 
Die  wahre  Temperatursteigeruug  betnig  daher  ....     1*5721®  „ 

Diese  Temperatursteigerung  wurde  veiiirsacht 

a)  durch  die  \'erbrennung  der  Pastille.  Da  1  ff  Naph- 
talin verbrannt  9667*8  Kalorien  liefert,  so  lieferten 

0*4440  <7 4292*5  cal. 

b)  durch  die  Verbrennung  des  Baumwollfaden s  .     .         16*8    .. 

c)  durch  die  Verbrennung  von  Stickstoff;  da  bei  der 

Titration  des  Bombenspülwassers  lcw8__  Lauge 

verbraucht  wurde,  sind  auf  dieser  Weise  entstanden 

1x1*4= 1*4    ,. 

Die  Summe  der  Verbrennungswärmen  betrug  daher  .     .    4310*7  cal. 

')  K  Fischer  und  F.  M  redcy  1.  c.  siehe  Nr.  12. 
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Davon  entfallen  auf  die  En^ärmung  des  Kalorimeterwassers 

2400  X  lo721  = 3773     cal. 

Also  wurden  zur  Erhöhung  der  Temperatur  der  Kalori- 
meterbestandteile (Bombe,  Gefäß  etc.)  um  1'572PC 
verwendet  4310-7— 37730= 537*7   « 

Um  ihre  Temperatur  um  PC  zu  erhöhen,  sind  demnach 

nötig  537-7  : 1-5721  — 3420   . 

Der  Wert  von  342  Kalorien  ist  die  Eichzahl  des  Kalorimeters  oder 
der  Wasserwert,  sogenannt,  weil  diese  Zahl,  wie  S.  675  bereits  erwähnt 
war,  auch  die  Wassermenge  angibt,  die  durch  dieselbe  Wärmemenge  die 
gleiche  Temperaturveränderung  erleidet,  wie  die  angeführten  Bestandteile 
des  Kalorimeters. 

Zweckmäßig  ist  es,  die  Wassermeuge  so  zu  wählen,  daß  W-f  Wb  eine  nuide  Zahl 
ergeben  (s.  S.676:  2358  4-342  =  2700). 

Um  sich  die  Mühe  des  häufigen  Gcwichtauflcgens  zu  ersparen,  ist  es  von  Vor- 
teil, das  mit  der  ermittelten  Menge  Wassers  beschickte  Kalorimetergefäß  mit  einem 
Gegengewicht  (z.  B.  Schrotkömer  in  einem  Pulverglas  mit  eingeschliffenem  Glasstopfen) 
auszutarieren:  auf  diesem  Gegengewicht  aber  das  Gewicht  des  Kalorimetergefäßes  so- 
wohl wie  das  des  eingefüllten  Wassers  gesondert  zu  notieren.  Die  Wägungen  müssen 
auf  Ol  g  genau  sein. 

B.  Spezielles. 

(SU  Weiser,) 

I.  Verbrennimg  fester  Substanzen. 

Diese  werden  in  der  Regel  als  Pastillen  verbrannt,  wozu  aber  die 
meisten  vorbereitet  werden  müssen.  Dies  besteht  darin,  daß  man  feuchte 
Substanzen  zunächst  auf  dem  Wasserbade  oder  noch  besser  im  Vakuum 
bei  ca.  60®  C  trocknet,  dann  12 — 24  Stunden  lang,  nur  vor  Staub  geschützt, 
bei  Zimmertemperatur  stehen  lilüt  und  in  diesem  lufttrockenen  Zustand 
wägt,  nun  erst  grob  zerkleinert,  dann  in  einem  Mörser  oder  in  einer 
Mühle  pulverisiert  Das  meistens  durchaus  inhomogene  IHilver  wird  innig 
vermischt  und  schlieülich  daraus  Pastillen  gepreßt.  Diese  werden  gewogen 
aufbewahrt. 

Es  gibt  fettreiche  Substanten ,  z.  B.  Eidotter  oder  fettreiche  Samen, 
die  bei  einigermaßen  starkem  Pressen  flüssiges  Fett  austreten  lassen,  das 
bei  seinem  hohen  Verbrennungswert  unberechenbare  Versuchsfehler  be- 
dingen würde;  aus  solchen  Substanzen  dürfen  nur  lockere  Pastillen  bei 
ganz  geringem  Druck  gepreßt  werden. 

Es  soll  zuweilen  der  Verbrennungswert  von  Substanzen  bestimmt 
werden,  die  in  der  oben  beschriebenen  Weise  sich  nicht  entzünden.  Man 
bedeckt  in  diesem  Falle  die  Pastille  mit  einer  genau  abgewogenen  Ililfs- 
pastille  aus  leicht  entzündlichem  Material  von  bekanntem  Verbrennungs- 
wert (Kampfer,  Naphtalin)  und  sichert  sich  auf  diese  Weise  ein  glattes 
Mitverbrennen  der  zu  l)estimmenden  Substanz.  Selbstverständlich  muß  der 
Verbrennungswert  der  llilfspastille  vom  Endresultat  abgezogen  werden. 
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Zu  den  schwer  verbrennlichen  Substanzen  ^hören  namentlich  Sub- 
stanzen, denen  viel  anorganische  Salze  beigemengt  sind,  doch  muß  bemerkt 
werden,  daß  einer  von  uns  (ÄiriM  Eiweißpulver,  dem  25^/0  Kochsalz  bei- 
gemengt war,  ohne  Hilfspastille  stets  glatt  verbrennen  sah. 

In  biochemischen  Arbeiten  handelt  es  sich  meist  um  die  Verbrennung 
folgender  fester  Körper: 

a)  Futter-  oder  Nahrungsmittel. 

b)  Exkrete  (Kot)  oder  Abfälle  (Haare). 

c)  In  speziellen  Fällen  auch  Organe  oder  Organteile  oder  ganze 
Pflanzen-  oder  Tierleiber. 

a)  Futter-  oder  Nahrungsmittel. 

1.  Fleisch.  Vom  rohen  oder  gekochten  und  in  der  Regel  zur  Ver- 
ftitterung  bereits  in  der  Fleischmühle  zerkleinerten  Fleische  werden 
zirka  100 ^r  abgewogen,  am  Wasserbad  oder  im  Vakuum  getrocknet, 
nach  24  Stunden  in  lufttrockenem  Zustande  wieder  gewogen  und  pul- 
verisiert. Die  aus  dem  Pulver  gepreßten  Pastillen  sollen  0*70 — 0*80^ 
schwer  sein.*) 

2.  Fette  werden  in  geschmolzenem  Zustande  in  das  Verbrenn ungs- 
schälchen  gefüllt  und  darin  erstarren  gelassen.  Bei  seinem  hohen  Verbren- 
nungswert soll  nicht  mehr  als  O'bg  Fett  verbrannt  werden. 

8.  Von  Brot  arten  werden  ca.  50^  abgewogen,  getrocknet,  lufttrocken 
wieder  gewogen  und  gemahlen.  Man  befreit  das  Mehl  durch  ein  feines 
Sieb  von  groben  Bröckelchen,  die  dann  noch  einmal  vermählen  und  mit 
der  Hauptmasse  vereinigt  werden.  Käufliches  „Hundebrot"  ist  hinlänglich 
trocken,  um  ohne  weiteres  pulverisiert  werden  zu  können.  Aus  dem  Brot- 
mehlpulver werden  0*8 — 1*0^  schwere  Pastillen  gepreßt. 

4.  Von  Stroh-  oder  Heuarten  werden  zunächst  1 — 2%  grob  zer- 
kleinert, in  einer  Porzellanschale  gewogen,  sodann  im  Vakuum  getrocknet, 
24  Stunden  lang  im  Zimmer  stehen  gelassen,  wieder  gewogen  und  pulveri- 
siert. Das  Pulver  wird  durch  ein  lww?-Sieb  von  Bruchstücken,  von  Blatt- 
stielen, Blattrippen  etc.  getrennt;  diese  werden  noch  einmal  vermählen  und 
mit  dem  Hauptanteil  vereinigt,  sodann  aus  dem  Pulver  ca.  \g  schwere 
Pastillen  gepreßt. 

5.  Reife  Körner  und  Samen  sowie  deren  Präparate  können  ohne 
weitere  Trocknung  vermählen  werden;  aus  ihrem  Pulver  werden  je  nach 
dem  Fettreichtum  0*6 — VOg  schwere  Pastillen  gepreßt.  Aus  fettreichen 
Samen,  ferner  Ölkuchen  etc.  dürfen  Pastillen  nur  hei  ganz  gelindem  Druck 
gepreßt  werden. 


*)  Paul  lldri ,  über  die  Wärmetönung  der  Pcpsinverdauunff  des  Eiweißes.  Pflü- 
gers Archiv.  Bd.  121.  S.  459. 

*)  Das  gilt  für  den  Fall,  daß  die  S.  662  beschriebene  große  Bombe  und  ca.  2kg 
Kalorimeterwasser  verwendet  werden. 
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b)  Kot,  Haare. 

1.  Kot.  Von  dem  in  Stoffwechselversuchen  in  der  gewohnten  Weise 
quantitativ  gesammelten  Kot  wird  ein  aliciuoter  Teil  genau  gewogen,  ge- 
trocknet, im  lufttrockenen  Zustand  wieder  gewogen  und  pulverisiert.  Nun 
ist  aber  das  Eintrocknen  von  Kot  der  meisten  Tiere  erfahrungsgemäß 
{Kellner^)  mit  einem  Verlust  an  X  (größtenteils  in  Form  von  Ammoniak), 
damit  auch  mit  einem  Verlust  energiehaltigen  Materials  verbunden;  er  ist 
sehr  gering  beim  Hammel,  etwas  größer  beim  ( )chsen  und  recht  bedeutend 
bei  allen  anderen  darauf  untersuchten  Säugetieren.  (Näheres  hierüber  bei 
ZaitscheL^)  Um  diesen  Stickstoff-  und  Energieverlust  möglichst  zu  ver- 
hüten, kann  dem  Kot  je  nach  dessen  Menge  10— 20  cm'  einer  10%igen 
Lösung  von  Weinsäure  bis  zur  entschieden  sauren  Reaktion  zugesetzt  werden. 
Das  Eintrocknen  geschieht  erst  auf  dem  Wasserbad,  dann  im  Vakuum- 
trockenschrank. 

Da  aber  auch  der  Zusatz  von  Weinsäure  den  Stickstoff-  und  damit  den 
Energieverlust  nicht  vollständig  verhüten  kann,  muß  der  Stickstoffverlust 
durch  vergleichende  Stickstoffbestimmungeu  im  frischen  und  im  einge- 
trockneten Kot  festgestellt  werden  und  der  aus  der  Verbrennung  der  Kot- 
pastille berechnete  Verbrennungswert  pro  1  y  des  Stickstoff-  (hauptsächlich 
Ammoniak-)  Verlustes  um  60  Kalorien  vergrößert  und  pro  1  g  der  zuge- 
führten Weinsäure  um  1*866  Kalorien  verringert  werden.  Die  Kotpastillen 
sollen  0*8 — VOg  schwer  sein. 

2.  Aus  ausgefallenen  Haaren,  die  vom  Boden  des  Stoffwechselkäfigs 
gesammelt  werden,  preßt  man  ohne  jede  weitere  Vorbereitung  0*70 — OSOg 
schwere  Pastillen. 

c)  Organe,  Organteile  etc. 

I^i  der  Verschiedenartigkeit  der  (Je webe,  aus  denen  Organe  und 
ganze  Tierleiber  aufgebaut  sind,  muß  ganz  besonders  auf  exakte  Mischung 
des  aus  der  getrockneten  Sul)stanz  hergestellten  Pulvers  geachtet  werden. 
Wegen  des  hohen  Fettgehaltes  gewisser  Organteile  (z.  B.  Eidotter)  muß  das 
Pressen  von  Pastillen  sehr  vorsichtig  vorgenommen  werden.  I^im  Ein- 
trocknen von  Flüssigkeiten  (z.  B.  Bakterienaufschwemmungen,  Verdauungs- 
gemischen) muß  auf  das  Entweichen  von  organischen,  also  energiehaltigen 
Verbindungen  geachtet  werden. 

n.  Verbrennung  von  Flüssigkeiten. 

a)  Brennbare  Flüssigkeiten  können  einfach  ins  Platinschälchen  ge- 
gossen und  so  verbrannt  werden:  sollten  sie  sehr  flüchtig  sein,  könnte  die 

^)  0.  Kelhur,  riitersuchiinir«'!!  über  den  Stoff-  und  KnorpicumHatz  volljähriger 
Ochsen  hoi  Krhaltunifsfutter.  Landwirtschaftl.  Versuchsstat.  Bd.  47.  S.  288(18%).  Forner: 
Untersuchunjren  üher  den  Nahrunirs-  und  Knergiegehalt  volljähriger  gemästeter  Ochsen. 
Landwirtschaftl.  Versuchsstat.  Bd.  50.  S.  250  (1898). 

')  Xaitschik\  Zur  Methodik  der  Bestimmung  des  Stickstoff-  und  KiweiÜgehaltes 
der  Fäzes.  Pßihicrs  Archiv.  Bd.  08.  S.  Ö95ff.  (19()3). 


682  P.  Häri  und  St.  Weißer. 

von  Longuinine^)  empfohlene  Methode  versucht  werden.  Die  Flüssigkeit 
wird  in  ein  enges  zylindrisches  Platingefäß  gegossen,  in  dessen  Lumen  ein 
Asbestdocht  hineinragt;  die  durch  einen  feinen  Platindraht  vermittelte  Ver- 
brennung erfolgt  glatt,  wenn  auch  etwas  langsamer. 

b)  von  wässerigen  Lösungen  kommt  in  erster  Linie  der  Harn  in 
Betracht,  dessen  Energiegehalt  einen  nicht  unbeträchtlichen  Bruchteil  der 
aus  dem  Tierkörper  ausgeführten  Energie  ausmacht. 

Zur  Verbrennung  muß  der  Harn  vorher  eingetrocknet  werden ;  da 
es  aber  in  der  Regel  nicht  möglich  ist,  den  Harn  ganz  frisch  aufzuarbeiten, 
muß  er  bis  dahin  vor  Zersetzung  bewahrt  werden.  Dies  geschieht  am  besten 
mit  Toluol  oder  einem  größeren  Thvmolkriställchen.  Ein  Zusatz  von  ge- 
pulvertem Thymol  ist  zu  vermeiden,  da  es  geschehen  kann,  daß  dieses 
dem  Harn  beigemengt  bleibt,  sich  beim  Eindampfen  nicht  völlig  verflüchtigt 
und  dann  mit  dem  Harn  mitverbrannt  wird. 

Die  früher  geübte  Methode,  eine  größere  Hammenge  einzudampfen 
und  einen  alitiuoten  Teil  des  festen  Rückstandes  zu  verbrennen,  wird  heute 
kaum  mehr  verwendet.  Man  dampft  von  konzentriertem  Hani  10  cm\  von 
dünnerem  Harn  15 — 20  cm»,  von  Kinder-  oder  Vegetariauerham  30 — 50  rtn' 
ein  und  verbrennt. 

ZaiUchck^)  empfiehlt,  statt  der  großen  Bombe  die  S.  662  erwähnte 
kleinere  Bombe  zu  verwenden,  wobei  5  cm^  normalen  Menschen-  oder  Tier- 
hams  genügen,    um   eine  entsprechende  Temperaturerhöhung  zu  erzielen. 

Das  Eindampfen  des  Hanis  kann  a)  im  Verbrennungsschälchen  selbst 
oder  aber  fi)  auf  den  ÄeWnerschen  Zelluloseblöckchen  geschehen. 

ad  a)  Am  besten  wäre  es,  die  genannte  Hanimenge  im  Verbrennungs- 
schälchen auf  einmal  einzudampfen;  da  dies  aber  bei  dem  geringen  Fassungs- 
raum (5  cm^)  des  Schälchens  nicht  möglich  ist,  muß  das  Eindampfen  portions- 
weise erfolgen.  Dies  kann  man  um  so  eher  tun,  da  es,  wie  Zaitschek-) 
gefunden  hat,  hinsichtlich  des  sofort  zu  besprechenden  Stickstoff  Verlustes 
gleich  ist  ob  dieselbe  Hammenge  auf  einmal  oder  in  mehreren  Portionen 
eingedampft  wird;  der  Stickstoff  Verlust  wird  nämlich  nur  in  sehr  ge- 
ringem (irade  dadurch  gesteigert,  daß  bereits  eingetrockneter  Harn  bei 
der  neuerlichen  Zugabe  von  Harn  wieder  gelöst  und  dann  wieder  einge- 
dampft usw.  wird. 

ad  ^)  Beim  A'e//wcrschen  3)  Verfahren,  das  ursprünglich  für  sehr  salz- 
reiche und  darum  schlecht  verbrennende  Ochsenhame  angegeben  war, 
werden  kleine  Zelluloseblöckchen  (von  Schleicher  und  SchüU  eigens  hierzu 
angefertigt)  vorher  bei  102°  C  getrocknet  und  gewogen.  Nun  füllt  man 
den  Harn  in  Tropfgläschen,  wägt  dasselbe,  stellt  die  Blöckchen  in  je  eine 
Porzellanschale  und  tropft  vom  Ham  so  \iel  auf  die  Blöckchen,  als  diese 
aufnehmen,    ohne   daß  der  Boden  der  Schale  benetzt  würde.    Die  nassen 


')  lA)ti(/ui'niney  1.  c.  S.  74. 

-)  A.  Zaitschek f  Zur  Bestimmung  des  Euergiegehaltes  im  Ham.  Pflilgers  Archiv. 
Bd.  121.  S.  oöO  (1908). 

^)  ().  Kellner,  1.  c.  Bd.  47.  S.  2ü6; 
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Blöckchen  trocknet  man  bei  60<*  C,  womöglich  im  Vakuum,  und  wiederholt 
das  Auftropfen  und  Eintrocknen  so  lange,  bis  die  gewünschte  Hammenge 
in  das  Blöckchen  gebracht  ist. 

Bei  der  Berechnung  der  Resultate  werden  für  die  Verbrennungswärme 
von  1  g  Zellulose  4206  .  4  cal.  in  Rechnung  gesetzt. 

Eine  besondere  Berücksichtigung  verdient  der  Umstand,  dali  beim 
Eindampfen  des  Harns  Zersetzungen  stattfinden,  wobei  ein  Energieverlust 
eintritt.  Als  Maß  dieser  Zersetzung  wird  allgemein  der  Stickstoffverlust 
betrachtet,  der  beim  Eindampfen  beobachtet  wird.  Der  diesem  Stickstoff- 
verlust entsprechende  Energieverlust  wird  von  verschiedenen  Autoren  auf 
verschiedene  Weise  berechnet. 

Nach  Rubner^)  stammt  der  beim  Eindampfen  verloren  gegangene 
Stickstoff  aus  zersetztem  Harnstoff ;  daher  Rubner,  dem  Energiegehalt  von 
1  ff  Hanistoff  entsprechend,  als  Korrektion  für  1  g  verlorenen  Stickstoffs 
5407  gr-Khl  berechnet,  die  der  tatsächlich  gefundenen  Wärmemenge  hinzu- 
gerechnet werden  müssen.  Nach  Krummacher ^)  ist  die  Quelle  des  Energie- 
verlustes das  im  Harn  enthaltene  Ammoniak;  dementsprechend  setzt 
Krummacher  als  Korrektion  für  1  (/  verlorenen  Stickstoffs  6*5  kg-Kal.  in 
Rechnung.  Frentzel^)  hält  die  Größe  des  Energieverlustes  proportional 
dem  Stickstoffverlust    und    berechnet  die  Korrektion   aus  der  Menge  des 

Kai 
verlorenen    Stickstoffs  mittelst    der  kalorischen    Quotienten   -^. 

^1 

Die  Bestimmung  des  Stickstoffverlustes  erfolgt  so,  daß  man  vom  Harn 
genau  dieselbe  Menge  und  genau  unter  den  Umständen,  wie  dies  als  Vorbereitung 
für  die  Verbrennung  geschah,  eindampft,  im  Trockenrückstand  den  Stick- 
stoff bestimmt  und  dieses  Ergebnis  mit  dem  der  ursprünglichen  Stickstoff- 
bestimmung in  frischem  Harn  vergleicht  Nach  Parkas  und  Korbuly  ^)  ist 
es  für  das  Endergebnis  gleich,  ob  man  die  Korrektion  nach  Rubner  oder 
nach  Krummacher  vornimmt ;  die  Frentzehoh^  Korrektion  dürfte  für  viele 

Kai 
Fälle  mit  hohem  -^^-Wert  zu  hoch  gegriffen  sein. 

Die  Erfahrungen  über  die  beiden  erwähnten  Methoden  des  Eintrock- 
nens  sind  verschieden.  Nach  A^  Farkas  und  M.  Korbuhj  soll  das  Ein- 
trocknen im  Vakuum,  bei  Zimmertemperatur,  ohne  Zelluloseblöckchen  und 
ohne  irgend  welchen  Zusatz  erfolgen.  .4.  Steyrer^)  empfiehlt  hingegen  die 


')  Max  Ruhner,  Kalorimetrische  Untersuchuugen.  Zeitschrift  f.  Biolojr.  Bd.  21. 
(N.  F.  Bd.  3.)  8.292(1885). 

^)  O//0  Kntmmacher,  Beiträiro  zur  Frage  »ach  dem  Nährwert  des  Leims.  Zeit- 
schrift f.  Biolog.  Bd.  42.  (N.  F.  Bd.  24.)  S.  24(5  (1901). 

^)  Johatifits  Freu f 2(1  und  Xasupro  Toriifuma,  Verhrenniingswämie  und  physiologischer 
Nutzeffekt  der  Nährstoffe.  II.  Mitteilung.  Arch.  f.  Anat.  und  Physiolog.  19()1.  S.  499. 

M  Kolonmu  Farkas  und  Michael  Korhuhj,  Kritisch-experimentelle  Studien  über 
Kalorimetrie  des  Harnes.  PtUifiers  XvqKw.  Bd.  104.  S.  564  (19()9). 

^)  .1.  Stei/rer,  Über  den  Stoff-  und  Energieumsatz  hei  F^ieher,  Myxödem  und 
Morbus  Busedowii.  Zeitschr.  f.  exper  Pathol.  und  Ther.  Bd.  4.  S.730  (1907). 
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Kellnerschen  Zelluloseblöckchen  und  trocknet  sie  in  einem  von  ihm  kon- 
struierten Apparat  bei  H6 — 39®  C  mit  durchstreichender  verdünnter  Luft  ein. 

Wir  trocknen,  so  wie  es  der  eine  (Weiser)  von  uns  im  Laboratorium 
des  Prof.  Durig  gesehen  hat,  in  einem,  mit  konzentrierter  Schwefelsäure 
beschickten,  evakuierbaren  Exsikkator,  in  den  wir  neben  das  Platinschäi- 
chen  mit  dem  Harn  ein  Uhrglas  mit  etwas  Äther  hineinstellen.  Nach  der 
Evakuation  ist  der  ganze  Hohlraum  des  Exsikkators  mit  Atherdtlmpfen 
gefüllt;  wenn  diese  von  der  Schwefelsäure  absorbiert  werden,  entsteht  ein 
Vakuum  von  nur  wenigen  Millimetern  Quecksilberdruck,  das  durch  ein 
mit  Hg  beschichtetes  Manometer  kontrolliert  werden  kann. 

Beim  Eintrocknen  des  Harns  achte  man  darauf,  daß  die  ganze  Ham- 
trockensubstanz  möglichst  am  Boden  des  Verbrennungsschälchens  sich  be- 
finde; es  ist  zweckmäßig,  die  an  der  Wand  des  Schälchens  haftende, 
angetrocknete  Masse  mit  einigen  Tropfen  lauwarmen  Wassers  auf  den 
Boden  zu  spülen  und  noch  einmal  einzudampfen.  Durch  dieses  Verfahren 
verhütet  man  zweckmäßig  ein  unvollkommenes  Verbrennen  des  eingetrock- 
neten Harnes.  Sollten  bei  der  Verbrennung  unverbrannte  Kohlenteilchen 
zurückgeblieben  sein,  so  kann  die  Verbrennung  noch  gerettet  werden,  falls 
die  Menge  jener  nicht  zu  groß  ist.  Um  sie  zu  bestimmen,  löst  man  den 
Verbrennungsrückstand  in  warmer,  verdünnter  Salzsäure ;  filtriert  die  Lösung 
durch  einen  mit  Asbest  beschickten,  im  Muffelofen  geglühten  und  dann 
gewogenen  GoocÄschen  Tiegel,  wäscht  mit  destilliertem  Wasser,  trocknet 
bei  lOb^C  und  wägt:  dann  glüht  man  durch  2— H  Stunden  im  Muffelofen 
und  wägt  wieder.  Der  Gewichtsverlust  ergibt  die  Menge  der  Kohle,  deren 
Wärmewert  dann  der  vorher  erhaltenen  Verbrennungswärme  hinzu- 
addiert wird. 

c)  Bei  der  Verbrennung  von  Milch  muß  man  besonders  darauf  bedacht 
sein,  sie  vor  der  Entnahme  der  Probe  —  bcm^  dürften  in  der  Regel  ge- 
nügen —  gut  durchzumischen.  Bei  Außerachtlassen  dieses  LTmstandes 
können  grobe  Fehler  entstehen.  In  der  Kegel  bildet  sich  beim  Eindampfen 
eine  papierdünne,  unten  hohle  Kruste,  die  brückenartig  den  ganzen  Hohl- 
raum des  Schälchens  überspannt ;  ein  anderer  Teil  des  Trockenrückstandes 
bedeckt  dessen  Boden.  Es  ist  nicht  nötig,  die  beiden  Teile  etwa  durch 
Eindrücken  der  Kiniste  zu  vereinigen ;  man  durchsticht  diese  mit  einem 
Platindraht  und  führt  den  Baumwollfaden  durch  die  hierbei  entstandene 
Öffnung  auf  den  Grund  des  Schälchens:  wenn  der  Faden  entflammt,  entzündet 
er  sowohl  die  obere  Kruste,  wie  den  am  Boden  befindlichen  Rückstand. 

Stehen  nur  geringe  Mengen  von  Milch,  z.  B.  1 — 2  cni\  zur  Verfügung, 
dürfte  sich  auch  hier  <lie  oben  erwähnte  kleine  Bombe  eignen. 


Zum  Schlüsse  noch  einige  Worte  über  das  Gebiet,  auf  welchem  die 
kalorimetrischen  Verbrennungen  in  der  Biochemie  bisher  angewendet  wurden. 

Am  häufigsten  dienen  sie,  wie  schon  eingangs  erwähnt  war,  als  in- 
direkte Kalorimetrie   zur  Feststellung  der  Energiebilanz   der  Stoffwechsel- 


voreängie  «haopf sachlich  von  Rmk-'t^r  wati  iK  KfäMutr  ^iijBusrßiJm  .  J>f  nW^ 
nur  dann  voDständig  m  ermitteln  se>taitten.  vviBiM  deikiiL^Y^iiii:  '•kr  >tvk- 
Stoff-  and  Kohk-nftoff-  und  wenn  nu^rtich  auch  der  Was^irm3M!s»l^  S^^iiniHit 
werden. 

Kalorimetrisch  werden  in  solchen  Veno^rhen  aUe  lüinnahiiH^  ^tH^mK" 
Kot  und  Harn  untersucht,  wobei  auch  stets  tier  rmstaihl  in  IVimchl 
g:ezo<ren  werden  muti.  daß  enennehalti^  ga^dormii^^  Sti>fl[wvirh>t^i\^)ukli^ 
(Methan  bei  den  Pflanzenfressern)  mit  der  ans^atnH^ten  Luft  aus^sachW^len 
werden  können. 

Auch  spezielle  Fräsen  der  Eiiennebilant  kiss»i^tt  sich  dunrh  kaK^rinti^- 
trische  Verbrennunjren  entscheiden:  so  kann  man  #. R  dit^  Mei^^i'  *W 
chemischen  Enenrie  bestimmen,  die  wähtvnd  der  embr>onakni  Knt^^ickluntr 
im  Ei  veri>raucht  wird,  wenn  man  den  Enenntvsehalt  uuMml teter  und 
bebrüteter  Eier  vergleicht  {Tatujl^).  Ebenso  \hüx  sich  der  \erl>rauch  \^m 
chemischer  Energie  in  Bakterienkulturen  feststelfc^n  \  riiwji/^V  I^^s^^IIh^ 
Prinzip  wurde  auch  bei  der  Bestimmunir  der  WÄrmetonuuir  verschiiHlener 
Enzymreaktionen  angewendet,  d.  h.  zur  Ermittlung  jeuer  Meuj^^  von  chemi- 
scher  Energie,  die  bei  den  Fermentprozessen  in  Warme  umg^^wandelt  winl 
{V,  Lengyel^U  Htiri*). 


•)  F.  Tattgl,  Beitrage  zur  Energetik  der  Ontofenese.  l.  Mitteilung.  Uie  Kiit^iek* 
langsarbeit  im  Vogelei.  Pfiikgers  ArchiT.  B*l.W.  S.32T  (lÄVÄV 

')  /*.  Tangl,  Beiträge  zur  Energetik  der  Ontogenese.  II.  Mitteilung.  ri>er  den 
Verbrauch  an  chemischer  Energie  etc.  I^Hgrrs  Archiv.  Bd.  9^  S.  475  (UH^SK 

')  R.  r.  Lengt/el,  Einige  Versuche  über  die  WArmetonuug  der  IVpKinverdauung 
des  Eiweißes.  Pßügers  Archiv.  Bd.  115.  S.  7  U^^^^- 

*)  Paul  Htiri,  Üher  die  Wärmetönung  der  Tr>  psinvenUuung  des  Kiv^eiäes.  lyiüfftr* 
Archiv.  Bd.  115.  S.  11  (1906).  Femer:  ül>er  die  W^lrmetonung  der  IVpsinvenUuung  den 
Eiweiße«.  Pflügers  Archiv.  Bd.  121.  S.  469  (1908). 


Methoden  zur  Enteiweißiing  von  eiweißhaltigen 

Flüssigkeiten. 

Von  P.  Rona. 

Die  EnteiweitUing  eiweißhaltiger  Flüssigkeiten  ist  bei  physiologischen 
Arbeiten  eine  der  hilufigst  ausgeführten  Manipulationen.  Die  Absoheidung 
von  Eiweiß  wird  natürlich  immer  dann  vorgenommen  werden,  wenn  man 
über  die  Menge  und  Natur  der  in  den  zu  untersuchenden  Flüssigkeiten 
gelösten  Eiweißkörper  Aufschluß  erhalten  will.  Sehr  wichtig  ist  femer  eine 
vollständige  Abscheidung  der  Eiweißköii)er  dann,  wenn  man  auf  eventuelle, 
den  Eiweißkörpern  näher  oder  femer  stehende  Eiweißderivate  in  der 
Flüssigkeit  fahndet.  Da  diese  Eiweißabkömmlinge  die  aUgemeinen  Eiweiß- 
reaktionen noch  mehr  oder  weniger  geben,  andrerseits  ihre  Isolierung  oft 
wegen  der  geringen  Mengen,  in  denen  sie  im  besten  FaUe  in  den  Köiper- 
flttssigkeiten  vorkommen,  nicht  möglich  ist,  so  ist  man  vielfach  darauf 
angewiesen,  ihre  (iegenwart  aus  allgemeinen  Reaktionen,  die  auch  die 
Eiweißkörper  geben,  zu  erschließen.  Der  positive  Ausfall  der  Reaktion  ist 
daher  nur  bei  sicherer  Abwesenheit  der  Eiweißkörper  verwertbar.  Eine  voll- 
sti\ndige  Entfemung  von  Eiweiß  aus  einer  Lösung  ist  schließlich  dann  er- 
forderlich, wenn  die  Gegenwart  der  Eiweißsubstanzen  gewisse  Reaktionen 
stört,  die  zur  Bestimmung  anderer  Substanzen,  wie  z.  B.  Zucker,  ausgeführt 
werden  müssen. 

Zur  Entfernung  der  Fliweißkörper  aus  einer  Lösung  können  natür- 
lich sämtliche  Methoden  angewendet  werden,  die  zu  ihrer  Abscheidung 
führen.  Je  nachdem  man  jedoch  mit  der  Enteiweißung  bestimmte  Ziele 
verfolgt,  ergibt  sich  eine  große  Mannigfaltigkeit  der  Verfahren.  Da  durch 
die  verschiedenen  Methoden  meist  neben  der  Ausscheidung  von  Eiweiß 
noch  andere  Körper  mitgefäUt  werden,  außerdem  die  Flüssigkeit  in 
ihrer  Zusammensetzung,  Reaktion  usw.  eine  Veränderung  erleidet,  die  dem 
gewünschten  Zweck  förderlich  oder  hinderlich  sein  kann,  muß  von  Fall  zu 
FaU  gepnift  werden,  welche  Methode  gerade  am  besten  entspricht.  Es  wäre 
kaum  durchführbar,  idle  überhaupt  möglichen  Wege  zur  Enteiweißung  an- 
zuführen: im  folgenden  sei  nur  versucht,  außer  einigen  allgemeinen  Ge- 
sichtsimnkten  die  am  häufigsten  angewandten  zu  erwähnen. 

Die  allgemeinste  Verwendung  findet  die  Koagulation  der  EiweilV 
körper  in  der  Siedehitze.  Dabei  muß  man  auf  schwach  saure  Reaktion 
und  Anwesenheit  von  Salzen  (faUs  solche  nicht  in  genügender  Menge  in 
der  Flüssiirkeit  vorhanden  sind)   achten.    Die  Reaktion  darf  nur  schwach 
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j  sauer  sein;  bei  dein  geringsten  (^berschuü  von  Säure  bildet  sich  lösliches 
Acidalbumin,  und  die  Abscheidung  des  Eiweißes  wird  unvollständig.  Gegen- 
wart von  Salzen  befördert  die  Fällung,  da  das  denaturierte  Eiweiß  durch 
das  Elektrolyt  gefällt  wird.  M  Man  arbeitet  daher  nach  Cohnheim^)  am 
besten  so,  daß  man  zu  der  zu  koagulierenden  Flüssigkeit  Chlomatrium 
oder  ein  anderes  Neutralsalz  zusetzt:  dann  kann  ruhig  ein  Überschuß 
von  Essigsäure  zugesetzt  werden.  Die  Gefahr  einer  tiefgehenden  Ver- 
ändeining  der  Eiweißkörper  während  des  kurzen  Kochens  in  der  schwach 
sauren  Lösung  soll  nicht  vorhanden  sein.  So  gut  venvendbar  die  Methode 
zur  Enteiweißung  von  Organflüssigkeiten,  eiweißhaltigem  Harn  und  ähn- 
lichem ist,  so  versagt  sie  bei  der  Enteiweißung  des  Blutes  sehr  oft.  Man 
verfährt  dabei  so,  daß  man  das  mit  2 — 5"/oit?ßr  Kochsalzlösung  zehn-  bis 
zwölffach  verdünnte  Blut  bei  schwach  essigsaurer  Reaktion  unter  lebhaftem 
Umrühren  aufkocht,  oder  man  gießt  das  Blut  in  dünnem  Strahl  in  die  ent- 
sprechende Menge  siedende,  schwach  essigsaure  Kochsalzlösung.  Da  die 
Eiweißkörper  einen  Teil  der  Säure  binden,  muß  durch  weiteres  Hinzufügen 
von  Essigsäure  die  schwach  saure  Reaktion  aufrecht  erhalten  werden. 
Sehr  große  Mengen  der  eiweißhaltigen  Flüssigkeit  können  in  kürzester 
Zeit  aufgekocht  werden,  wenn  mittelst  eines  Bleirohrs  überhitzter  Wasser- 
dampf durch  die  Flüssigkeit  geleitet  wird. 

Von  den  Fällungsmitteln,  die  bei  der  Entfernung  des  Eiweißes 
angewendet  werden,  ist  zunächst  der  Alkohol  zu  nennen.  So  hat.  um 
ein  Beispiel  anzuführen,  J.  G.  Otto^)  das  direkt  aus  der  Ader  kommende 
Blut,  um  es  für  die  nachträgliche  Zuckerbestimmung  vorzubereiten,  in 
einem  großen  ri)erschuß  von  absolutem  Alkohol  aufgefangen.  Die  Eiweiß- 
körper werden  dabei  nicht  sofort  denaturiert,  sondern  behalten  einige  Zeit 
ihre  Löslichkeit  im  Wasser.  S,  B,  Srhri/ver*)  kocht  das  vorher  mit  dem 
gleichen  (Gewicht  wasserfreien  Natriumsulfats  getrocknete  Serum  eine  halbe 
Stunde  mit  absolutem  Alkohol  am  Rückflußkühler.  Der  Alkohol  wird  dann 
dekantiert,  das  zurückgebliebene  Pulver  mit  :i(X)— 4(X)cw8  ^Vasser  auf  dem 
Wasserbad  erwärmt  DasNa5S()4  und  die  nicht  koagulierten  Eiweißkörper 
gehen  in  Lösung. 

Viel  benutzte  Fällungsmittel  sind  die  Schwermetallsalze:  (Queck- 
silberchlorid ,  Eisenchlorid,  Eisenacetat,  Kupfersulfat,  Kupferacetat ,  Blei- 
acetat,  Zinkju'etat,  Uranylacetat  u.  a.  m.  -  Auf  einige  häufig  angewandte 
Methoden,  die  auf  der  fällenden  Eigenschaft  dieser  Stoffe  beruhen,  werden 
wir  unten  zurückkommen,   hier   mögen   nur   einige  Vorschriften   bei   den 

')  Vjrl.  hierzu  O.  Cohnheim,  Chemie  der  Eiweißkörper.  2.  Aufl.  8.130(1904)  und 
P.  RonOf  AUgemeine  Chemie  der  Eiweißkörper  im  Handbuch  der  Biochemie  von  (\  Opi>€n- 
heimer.  Bd.  1.  S.  244  (1908). 

*)  O.  (\)hnh4itn.  Die  rmwandhim:  des  Eiweißes  durch  die  I>armwand.  Zeitschr. 
f.  physiol.  Chemie.    Bd.  33.  S.  451  (liK)l). 

*)  Jac.  (i.  Otto,  Über  den  (iehalt  des  Blutes  au  Zucker  und  reduzierenden  SuIh 
Btanzen  unter  verschiedenen  Cmständen.    Pflihjvrs  Archiv.    Bd.  34.  S.  393  (1885). 

*)  C,  li.  Srhri/rcr,  Studies  in  the  chemical  dynamics  of  aninial  nutrition.  The 
Biochemical  .loumal.  Vol.  1.  p.  123  (190G). 
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Arbeiten  mit  denselben,  die  von  H.  Schjerning^)  ausgearbeitet  sind,  zur 
allgemeinen  Orientierung  ihren  Platz  finden,  obgleich  keineswegs  nur  diese 
Bedingungen  zum  Ziele  führen. 

Die  Ausführung  der  Fällungen  muß  in  sauer  reagierender  Lösung 
geschehen;  eine  neutral  reagierende  Eiweißlösung  muß  man  zuerst  mit 
der  Säure  des  Fällungsmittels  neutralisieren.  Die  Eiweißlösung  muß  ge- 
nügend (auf  etwa  05^0  Eiweißgehalt)  verdünnt  werden;  sie  muß  auch  bei 
der  Fällung  mit  Zinnchlorür,  Bleiacetat,  Ferriacetat  genügende  Mengen 
von  Elektrolyten  enthalten.  Für  die  einzelnen  Fällungen  wäre  folgendes 
zu  beachten. 

Fällung  mit  Bleiacetat.  (Die  Bleiacetatlösung  enthält  ca.  10% 
normales  Bleiacetat  und  10 — 12  Tropfen  45%ige  Essigsäure  pro  Liter.) 
Zu  25  cm 3  Proteinlösung  wird  eine  passende  Menge  (für  Eieralbumin 
ca.  0*2  cm\  für  MUch  4 — 5  cm^)  Bleiacetat  zugesetzt.  Von  diesem  muß 
soviel  zugefügt  werden,  daß  der  Niederschlag  sich  sammelt  und  das  klare 
Filtrat  noch  Blei  enthält.  Ein  größerer  Überschuß  an  Bleiacetat  ist  jedoch 
zu  vermeiden,  da  sonst  ein  Teil  des  Niederschlages  wieder  aufgelöst  ^\^rd. 
Nach  dem  Zusatz  von  Bleiacetat  (bei  aschearmem  Eiweiß  ist  ein  vor- 
heriger Zusatz  von  Natriumphosphatlösung  nötig)  wird  aufgekocht,  filtriert 
und  mit  kaltem  Wasser  gewaschen.  Der  Bleiniederschlag  ist  in  der  Fällungs- 
flüssigkeit etwas  lösüch. 

Fällung  mit  Mercurichlorid.  (oVoi»^  Lösung.)  In  2ociw3  Protein- 
lösung werden  ca.  5  cm^  Quecksilberchloridlösung  gesetzt.  Die  Mischung  \^ird 
mehrere  Stunden  (4 — 20)  bei  Zimmertemperatur  stehen  gelassen.  Der  Nieder- 
schlag wird  dann  auf  einem  Filter  gesammelt  und  mit  einer  kalten,  ca.  0*5% 
haltigen  Mercurichloridlösung  ausgewaschen.  Beim  AbdestiUieren  mit  Kjeldahl 
ist  auf  die  Mercuriamidverbindungen  Rücksicht  zu  nehmen.  Mercurinitrat, 
das  von  G.  Paiein-)  zum  Klärungsmittel  bei  der  polarimetrischen  Unter- 
suchung des  Harns  vorgeschlagen  wurde,  entfernt  gleichzeitig  die  Eiweiß- 
körper, wie  auch  Peptone  und  Gallenfarbstoffe  (gleichwie  Bleiacetat;  nicht 
^xybuttersäure  und  Homogentisinsäure).  Behufs  Fällung  bereitet  man 
die  Mercurinitratlösung  auf  folgende  Weise:  In  eine  geräumige  Porzellanschale 
werden  160  cm'  konzentrierter  HNOa  (sp.  Gew.  1*39)  und  in  kleinen  Portionen 

M  H.  Schjerning,  Methode  zur  quantitativen  Bestimmung  der  verschiedenen  Protein- 
individuen in  Bierwürze  und  anderen  Protei nlösnngen.  Zeitschr.  f .  analyt.  Chemie.  Bd.  37. 
S.413  (1898).  Beiträge  zur  Chemie  der  Proteinfällungen.  Ebenda.  Bd.  36.  8.643(1898). 
Bd.  37.  S.  73  (1908).  Einige  kritische  Untersuchungen  tlber  die  quantitativen  Fällungs- 
verhältnisse  verschiedener  Proteinfällungsmittel.  Zeitschr.  f.  anain.  Chemie.  Bd.  39.  S.  545 
(1900).  Vgl  auch  B.  Laszczynskij,  über  das  Vorkommen  eines  peptonisierenden  Enzyms 
im  Malz  und  Versuche  zur  Trennung  der  stickstoffhaltigen  Bestandteile  im  Malz.  Würze 
und  Bier.    Zeitschr.  f.  d.  ges.  Brauw.  Bd.  22.  S.  123,  140  (1899). 

*)  G.  Patein  und  E,  Du/au,  Die  Bestimmung  des  Zuckers  im  Harn  von  Diabe- 
tikern. Joum.  Pharm.  Chim.  (6.)  Vol.  10.  p.  433;  Chem.  Zentralblatt.  1900.  I.  S.  69.  (Vgl. 
auch  Compt.  rend.  de  l'Acad.  des  sciences.  T.  128.  p.  375.  1899.)  Siehe  auch  die  Arbeit 
von  A.  (\  Ahderseny  Über  die  i^aw^che  Methode  der  Zuckerl>estimmung  und  ihre  Ver- 
wendung zur  Hamzuckerbestimmung.  Biochem.  Zeitschr.  Bd.  15.  S.  76  (1906). 
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liehen  darin,  daß  man  lg  durch  Ivmi  Sieb  geriebene  Pflanzensubstanz 
mit  100 cti^s Wasser  übergießt,  bis  zum  Sieden  erhitzt  und,  nachdem  die 
Flüssigkeit  halb  erkaltet  ist,  mit  etwas  (0:i — 0*4/7)  Cu(ÜH)2  versetzt,  Ist 
die  mit  dem  Cuprihydroxyd  versetzte  Flüssigkeit  kalt  geworden,  so  filtriert 
man  sie  durch  ein  stickstofffreies  Filter  und  bestimmt  den  Stickstoffgehalt 
des  mit  Wasser  gewaschenen  Niederschlages  nach  KjeldahL 

Bei  der  Fällung  der  Albumosen  mit  Zinksulfat  fügt  man  vorteilhaft 
zu  100  rtw3  der  EiweißKisung  2  nn^  Ho  SO^  (1  VoL  konz.  H,S0,,4  Vol.  Wasser). 
Die  angesäuerte  Lösung  wird  in  der  Kälte  mit  feingepulvertem  Zinksulfat 
gesättigt,  das  Gemisch  24  Stunden  stehen  gelassen.  0 

Sehr  häufig  werden  die  sog.  Alkaloidreagenzien,  Gerbsäure, 
Phosphonvolf ramsäure ,  Phosphormolybdänsäure ,  femer  Jodjodwasserstoff- 
säure, Jodwismut-,  Jodkadmium-,  Jodquecksilberjodwasserstoffsäure,  dann 
Ferrocyanwasserstoffsäure,  Trichloressigsäure,  Pikrinsäure,  Asaprol,  zur  Ent- 
eiweißung  benutzt.  Bei  der  Fällung  mit  Gerbsäure  wird  die  Eiweißlösung 
zuerst  mit  ein  wenig  MgS04  versetzt,  mit  Essigsäure  angesäuert  und  dann 
mit  einer  geringen  Menge  —  ein  größerer  Überschuß  ist  zu  vermeiden  — 
10%ig^r  Gerbsäurelösung  versetzt  Cafhcarf  und  Leathes^)  verfahren  in 
Anlehnung  an  Htdin  bei  der  Enteiweißung  des  Blutes  mittelst  Gerbsäure 
auf  die  Weise,  daß  sie  zu  20  cnt^  Blut  2bcni^  einer  20®/oig^n  Gerbsäure- 
lösung, die  zugleich  ö^o  Essigsäure  enthält,  hinzufügen;  man  läßt  die 
Mischung  24  Stunden  in  einer  geschlossenen  Flasche  stehen.  Die  „Albu- 
mosen" werden  von  Gerbsäure  alle  gefällt,  der  Gerbsäureniederschlag  der 
..Protalbumose"  ist  jedoch  im  t)berschuß  löslich.  In  konzentrierter  Lösung 
von  Pepton  erzeugt  Gerbsäure  eine  in  Essigsäure  lösliche  Fällung.')  — 
Bei  der  Bestimmung  des  Gesamteiweißgehaltes  der  Milch  werden  nach 
Sebelien^)  5 — 10  cvi^  Milch  mit  mindestens  9  Vol.  Wasser  verdünnt,  mit 
etwas  Kochsalzlösung  versetzt  und  in  der  Kälte  mit  ^/w^wscher  Gerbsäure- 
lösung (4^  Gerbsäure  in  8  cm^  ib^.Qiger  Essigsäure  gelöst  und  190  cw» 
40 — bO^/\y\gen  Alkohols  hinzugefügt)  im  Überschuß  (ca.  l^jfach  der  Misch- 
menge) gefällt. 


*)  A.  Bömer,  Zinksulfat  als  Fällungsniittel  für  Albumosen.  Zeitschr.  f.  aual. 
Chem.  Bd.  34.  S.  562  (1895).  —  A'.  Baumann  und  A.  Bömer,  Über  die  Fällung  von  Albu- 
mosen mit  Zinksulfat.  Zeitschr.  Unters.  Nahrungs-  u.  Genußmittel.  Bd.  1.  S.  106  (1898). 
Vgl.  auch  E.  Zum,  Zeitschr.  f.  physiol.  Chemie.  Bd.  27.  S.  219  (1899). 

*)  E.  P.  Cafhcart  und  J.  B.  LeatheSy  On  the  absorption  of  proteins  from  the 
iutestine.  Journ.  of  Physiol.  Vol.  33.  8.  462  (1906).  Hedin,  Journ.  of  Physiol.  Vol.  30. 
p.  155  (1903)  und  Vol.  32.  p.  468  (1905). 

»)  Vgl.  0.  Cohnhehn,  Chemie  der  Eiweißkörper.  2.  Aufl.  1904.  S.  86. 

*)  J.  Sehelien,  Studien  über  die  analytische  Bestimmung  der  Eiweißkörper  mit  be- 
sonderer Rücksicht  auf  die  Milch.  Zeitschr.  f.  physiol.  Chemie.  Bd.  13.  8,135(1889). 
Vgl.  auch  die  Arbeiten  von  Fiitthausen,  Journ.  f.  prakt.  Chem.  N.  F.  Bd.  15.  S.32J9.  1877. 
/.  Mnnk\  Zur  quantitativen  Bestimmung  der  Eiweiß-  und  Extraktivstoffe  in  der  Kuh- 
und  Frauenmilch.  Virchoirs  Archiv.  Bd.  134.  S.  501  (1893).  A.  SchhL^mann,  Über  die 
Eiweißstoffe  der  Milch  und  die  Methoden  ihrer  Trennung.  Zeitschr.  f.  physiol.  Chem. 
Bd.  22.  S.  197  (1896). 
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Die  Fällung  mit  Phosphorwolf  ramsäure  (5 — lOVoig^  Lösung)  erfolgt 
in  Gegenwart  von  2*5 — 5%  Sal^-  oder  Schwefelsäure.  Monoaminosäuren 
werden  erst  aus  verhältnismäßig  konzentrierten  Lösungen  durch  Phosphor- 
wolframsäure gefällt.*)  Über  die  Löslichkeit  der  phosphonivolframsauren 
Niederschläge  von  Amiden  in  heißem  Wasser  siehe  A,  Stutzer,^)  Peptone, 
Diaminosäuren  werden  ebenfalls  gefällt;  die  Niederschläge  sind  im  Über- 
schuß des  Lösungsmittels  teilweise  löslich.  Spezielle  Angaben  haben  bei 
der  Verschiedenheit  der  benutzten  Phosphorwolframsäuren  wenig  Wert. 

Von  den  allgemein  gebräuchlichen  Methoden  zur  Entfernung  des 
Eiweißes  seien  die  folgenden  angeftihrt. 

Devoto^)  versetzt  100  cni^  der  eiweißhaltigen  Flüssigkeit  mit  80// 
kristallisiertem  Ammonsulfat,  bringt  das  Salz  in  der  Wärme  in  Lösung, 
dann  wird  die  Flüssigkeit  30 — 40  Minuten  dem  Dampf  siedenden  Wassers 
ausgesetzt,  worauf  die  Koagulation,  die  von  der  Reaktion  der  Lösung  un- 
abhängig ist,  vollendet  ist.  Läßt  man  die  Flüssigkeit  noch  länger,  bis 
zwei  Stunden,  im  Dampf  verweilen,  so  wird  das  Koagulum  dichter,  das 
Filtrieren  und  Auswaschen  leichter.  Das  eiweißfreie  Filtrat  kann  auf 
Peptone  untersucht  werden.  (Vgl.  auch  „Peptonnachweis  im  Harn".)  Sal- 
kowski*)  entfernt  das  Eiweiß  aus  dem  Harn,  indem  erlOOcw'  Harn  mit 
20  g  gepulvertem  Kochsalz ,  darauf  mit  dem  doppelten  Volumen  einer 
Mischung  von  7  Volumen  gesättigter  Kochsalzlösung  und  1  Volumen  SOVoig^r 
Essigsäure  versetzt,  wiederholt  stark  schüttelt  und  15 — 20  Minuten  filtriert 

Nach  einer  Angabe  von  Hofmeister^)  wird  die  eiweißhaltige  Lösung 
zunächst  durch  Kochen  bei  schwach  saurer  Reaktion  von  der  Hauptmenge 
des  Eiweißes  befreit,  darauf  das  Filtrat  mit  Bleihydrat  versetzt,  einige 
Minuten  im  Kochen  erhalten  und  wieder  filtriert.  Die  so  erhaltene  Flüssig- 
keit, durch  Einleiten  von  Schwefelwasserstoff,  von  gelöstem  Blei,  durch 
Aufkochen  von  überschüssigem  HjS  befreit,  enteist  sich  als  eiweißfrei. 
Enthält  die  ursprüngliche  Lösung  schwefelsaure  oder  phosphorsaure  Salze 
in  großer  Menge,  so  empfiehlt  es  sich,  vor  dem  Kochen  mit  Bleihydrat 
einige  Tropfen  Bleizuckerlösung  zuzusetzen. 

Nach  dem  Verfahren  von  Schmidt- Mühlheim  und  Hofmeister^) 
werden  die  Eiweißkörper  mit  essigsaurem  Eisen  gefällt.     Der  vordünnten 

*)  P.  A.  Leren f  und  H".  Beatty^  Über  die  Fällbarkeit  der  Aminosäuren  durch 
Phosphorwolf ramsäure.  Zeitschr.  f.  physiol    Chem.  Bd.  47.  S.  149  (11K)6). 

^)  A.  Stutzer y  Zur  Analyse  der  in  Handelspcptoncn  vorhandenen  stickstoffhaltigen 
Bestandteile.  Zeitschr.  f.  anal.  Chem.  Bd.  81.  S.  501  (1892).  Vgl.  auch  K.  Maltet,  Zeitschr. 
L  analyt.  Chem.  Bd.  88.  S.  730  (1899). 

^)  L.  DerotOy  Über  den  Nachweis  des  Peptons  und  eine  neue  Art  der  quantitativen 
Eiweißbestimmung.  Zeitschr.  f.  physiol.  Chem.  Bd.  15.  8.465(1891). 

*)  E.  Salkoirskiy  Über  ein  Verfahren  zur  völligen  Abscheidung  von  Eiweiß  ohne 
Erhitzen.  Zentralbl.  f.  med.  Wiss.  1880.  8.  690. 

*)  Fr.  Hofmeister,  Über  ein  Verfahren  zur  völligen  Abscheidung  des  Eiweißes 
aus  tierischen  Flüssigkeiten.  Zeit.^chr.  f.  physiol.  Chem.  Bd.  2.  8.288(1878).  Ferner:  Zur 
Lehre  vom  Pepton.  Ebenda.  Bd.  4.  S.  252  (1880). 

")  A.  SeUmidt'Milhlheim,  Beitrag  zur  Kenntnis  des  Peptons  und  seiner  physio- 
logischen Bedeutung.  Arch.  f.  Anat.  u.  Phys.  1879.  S.  39;  1880.  S.  33.  —  /'.  Miltter,  Zur 
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Blutflüssigkeit  werden  einige  Kubikzentimeter  konzentriertes  essigsaures 
Natrium  und  konzentrierte  Eisenchloridlösung  bis  zur  bleibenden  roten 
Farbe  zugesetzt,  dann  kohlensaures  Natrium  bis  zur  schwach  sauren  Re- 
aktion aufgekocht  und  filtriert  Die  gesamten  Filtrate  werden  noch  einmal 
erwärmt,  einige  Tropfen  der  Eisenchloridlösung  zugefügt,  wieder  filtriert 
Seegen  führt  die  Methode  so  aus,  daß  er  50  cm^  Blut  mit  der  acht-  bis 
zehnfachen  Menge  Wasser  verdünnt,  die  Flüssigkeit  bis  zur  beginnenden 
Dampfbildung  erwärmt,  dann  4 — 5  cm»  konzentrierte  Eisenchloridlösung 
(90  y  auf  500  cm»  Wasser)  und  15  cm^  Natriumacetatlösung  (130^  auf 
500  cm^  Wasser)  und  so  viel  kohlensaures  Natrium  unter  Umrühren  zu- 
fügt, bis  ein  sehr  empfindliches  blaues  Lackmuspapier  eine  eben  nur  mini- 
male Reaktion  anzeigt  Dann  wird  aufgekocht,  filtriert,  der  Rückstand 
sorgfältig  ausgepreßt  und  gewaschen. 

Die  von  Seegen  *)  angegebene  Methode  besteht  darin,  daß  eine  Blut- 
portion (50  cm^)  in  einer  Porzellanschale  mit  der  acht-  bis  zehnfachen 
Menge  destillierten  Wassers  verdünnt  und  dann  soviel  Essigsäure  (ca.  5  r m* 
konzentrierte  Essigsäure)  hinzugegeben  wird,  bis  'Lackmuspapier  sehr  greU 
gerötet  wird.  Darauf  wird  die  Flüssigkeit  zum  Kochen  erhitzt  oder  min- 
destens bis  die  Blutfarbe  ganz  verschwunden  ist  und  die  Flüssigkeit  tief 
dunkel,  nahezu  schwarz  ist  Nun  wird  kohlensaures  Natrium  (9 — 10«»* 
einer  20Voig^w  Lösung)  zu  der  Flüssigkeit  gefügt,  und  zwar  so  lange, 
bis  die  ganze  Flüssigkeit  infolge  des  gebildeten  Koagulums  milchkaffee- 
braun ist  Wenn  diese  P'arbe  auftritt,  so  ist  die  Ausscheidung  von  Eiweiß 
beendet. 

Nach  Bemard^)  wird  zu  einer  gewogenen,  in  einem  Porzellanschäl- 
chen  befindlichen  Blutmenge  die  gleiche  Gewichtsmenge  Glaubersalz  ge- 
geben und  das  Schälchen  erhitzt,  wobei  sich  eine  schwarze  krümelige  Masse 
bildet  Das  Filtrat  davon  ist  klar  und  frei  von  Eiweiß.  F.  ÄoAmaim»)  ver- 
wendet beim  Enteiweißen  ebenfalls  Glaubersalz.  In  einem  graduierten  Misch- 
zylinder von  50  cm»  Inhalt  werden  ca.  Ib  cm*  kaltgesättigter  Glaobersalz- 
lösung  abgemessen,  der  Zylinder  mit  der  Salzlösimg  gewogen  und  in  ihm 
das  Blut  (etwa  85  nw»)  aufgefangen,  der  Zylinder  wieder  gewogen,  das 
Blut  +  Na,  S04-Gemisch  (50  rm»)  in  eine  emaillierte  Eisenschale  gegossen 
und  mit  150  an  Wasser  verdünnt  Zu  dieser  Flüssigkeit  fügt  man  sehr 
verdünnte  Essigsäure  (u.  zw.  auf  50  oh»  des  Gemisches  8 — 10  cm^  der  auf 
das  20fache  mit  destilliertem  Wasser  verdünnten  offizinellen  Essissaurei. 
Das  Gemisch  wird  unter  stetem  Umrühren  auf  einem  stark  kochenden 
Wasserbade  erhitzt  bis  eine  vollkommene,  feinflockise  Gerinnons  eintritt 


Tr^nnuniBr  lier  Albumosen  tod  deu  Peptonen.  Zeitscbr.  f.  ph\  $ioL  Chemie.  Bd.  2S.  Sl  48 
1,1898— 1899>-  —  Fr.  Hotmrister,  l  c. 

>i  J.  Sftprm^  C1>er  eine  neue  Methode  der  Blotenteiveiftonf  nm  Behofe  der 
Zuckerbestimmung.  ZentnJbl.  f.  Phjs.  Bd.  6.  S.  601  U^dSi 

^\  Zit.  nach  S^ffftm. 

')  Fr,  R^mmmm^  Cber  die  Bestimmun?  des  Zuckers  im  Blut.  Zentralbl.  f.  Phvs. 
Bd.  4.  S.  12  0S9U 
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gewaschen,   die  Masse   nochmals   ausgepreßt,    die   abrinnende  Flüssigkeit, 
wenn  nötig,  filtriert,  mit  den  früheren  Filtraten  vereinigt 

Die  gesamten,  gewöhnlich  etwas  trüben  Flüssigkeiten  enthalten  über- 
schüssiges Zink,  das  man  mit  kohlensaurem  Natrium  ausfällt.  Man  ver- 
wendet davon  eine  Lösung  1:5  und  setzt  unter  Umrühren  so  lange  zu,  bis 
die  Reaktion  deutlich  alkalisch  geworden  ist.  Das  ausfallende  kohlensaure 
Zink  so\sie  das  überschüssige  herausfallende  kohlensaure  Natrium  klären 
die  Lösung.  Das  Filtrat,  das  bei  bOctn^  Blut  gewöhnlich  250,  höchstens 
300  ctns  beträgt,  wird  mit  Essigsäure  schwach  angesäuert,  auf  20— 30  cw» 
eingedampft,  wobei  sich  zum  Schluß  etwas  Unlösliches  ausscheidet.  Man 
spült  die  Flüssigkeit  in  einen  Maßzylinder,  setzt  neuerdings  3 — 4  Tropfen 
einer  konzentrierten  wässerigen  Lösung  von  Zinkacetat  oder  Chlorzink  zu  und 
versetzt  mit  kohlensaurem  Natrium  bis  zum  Eintritt  der  alkalischen  Reaktion. 
Sodann  füllt  man  bis  auf  das  ursprüngliche  Volumen  auf  und  filtriert  durch  ein 
trockenes  Filter;  das  Filtrat  kann  sofort  zum  Titrieren  verwendet  werden. 

Bei  der  Enteiweißung  des  Harns  zur  nachfolgenden  Untersuchung 
auf  Albumosen  bedienten  sich  Morawitz  und  Dieischy^)  folgenden  Ver- 
fahrens. 500  cm^  mit  saurem  phosphorsaurem  Kalium  schwach  angesäuerter 
Urin  werden  mit  dem  doppelten  Volumen  96Voigem  Alkohol  im  Wasser- 
bade, 5  bis  6  Stunden ,  bei  einer  Temperatur  von  80— 90*^  erhitzt.  Nach 
dem  Erkalten  ^ird  filtriert,  das  Filtrat  bei  50— 60°  auf  etwa  300  cm» 
eingeengt,  dann  nach  Hinzufügen  von  wenig  verdünnter  Schwefelsäure  (2cm^ 
auf  100  cm»  Urin)  mit  Zinksulfat  in  Substanz  gesättigt.  Es  wird  filtriert, 
der  Niederschlag  zur  Entfernung  des  Urobilins  24  Stunden  mit  absolutem 
Alkohol  extrahiert.  —  Die  Methode  kann  auch  für  Blut  angewendet  werden. 
250  cm^  Blut  werden  in  ca.  5  /  auf  80®  erhitzter  physiologischer  Kochsalz- 
lösung, die  mit  etwas  Kaliumphosphat  schwach  angesäuert  war,  in  dünnem 
Strahl  unter  energischem  Rühren  aufgefangen,  das  Filtrat  bei  50  bis  60® 
auf  ca.  1  /  eingeengt  und  wie  der  Harn  mit  Alkohol  und  Zinksulfat  weiter 
behandelt.  Ähnlich  verfahren  G.Embden  und  F.  Knoop^)  bei  der  l^nter- 
suchung  der  Darmschleimhaut  auf  Albumosen.  Die  gründlichst  gereinigten 
Darmstücke  werden  in  eine  gemessene  Menge  am  Rückflußkühler  siedender 
l®/oiger  Lösung  von  primärem  Kaliumphosphat  geworfen  und  in  dieser 
zunächst  10  Minuten  lang  im  Sieden  erhalten.  Nachdem  die  Flüssigkeit 
halbwegs  abgekühlt  ist,  wird  das  koagulierte  Darmstück  herausgenommen, 
in  einer  Reibschale  mit  der  Schere  und  mit  dem  Pistill  möghchst  zer- 
kleinert, unter  Vermeidung  jedes  Verlustes  in  die  Flüssigkeit  zurückgebracht 
und  in  dieser  nochmals  20  Minuten  zum  Sieden  erhitzt.  Nach  dem  Abkühlen 
wird  das  Volumen  der  den  Darm  enthaltenden  Hüssigkeit  genau  gemessen 


*)  Morairitz  und  Dietschi/,  Über  Albumosurie,  nebst  Bemerkungen  über  das 
Vorkommen  der  Albumosen  im  Blute.  Arch.  f.  exper.  Patbol.  u.  Pharmakol.  Bd.  54. 
S.  88.  1906. 

*)  G.Emhden  und  F.Knoop,  Über  das  Verhalten  der  Albumosen  in  der  Darm- 
wand und  über  das  Vorkommen  von  Albumosen  im  Blute.  Ho/tneisfers  Beiträge.  Bd.  3. 
S.  120  (1903). 
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und  nach  mehr-,  bis  24stündigem  Stehen  ein  ahquoter,  gemessener  Teil 
mit  dem  halben  Volumen  gesättigter  Zinksulfatlösung,  der  auf  100  Teile 
0*4  Teile  konzentrierte  Schwefelsäure  hinzugefügt  worden  sind,  versetzt. 
Hierbei  werden  der  Koagulation  entgangene  Globulinreste,  \sie  auch  etwaige 
Reste  anderer  fällbarer  Eiweißkörper  entfernt.*)  Bei  der  Prtifung  des 
Blutserums  auf  Albumosen  verfuhren  Hohlweg  und  Meypr^)  so,  daß  sie 
50  cm»  blutfarbstofffreies  Serum  mit  50c»t»  einer  Mischung  von  gleichen 
Teilen  P/oig^r  Essigsäure  und  ö^/oiger  Monokaliumphosphatlösung  ver- 
setzten und  nach  Verdünnung  mit  HOO  cm^  Wasser  und  Zusatz  von  400  cm» 
gesättigter  Kochsalzlösung  durch  Kochen  koagulierten.  Die  Flüssigkeit 
blieb  nach  der  Koagulation  einen  Tag  stehen. 

Baglioni »)  benutzte  bei  seinen  Untersuchungen  über  die  Zusammen- 
setzung der  Körperflüssigkeiten  der  Seetiere  zur  Enteiweißung  das  AsaproL 
Die  Asaprollösung  wurde  nach  den  Angaben  von  Riedel*)  bereitet  (10 ^^ 
Asaprol  +  100  cm»  Wasser  +  10  cm»  konzentrierte  Salzsäure);  wenige  Tropfen 
genügten,  um  alle  Eiweißkörper  der  untersuchten  Flüssigkeit  zu  fällen; 
Albumosen  und  Peptone  werden  mitgefällt. 

Eine  Reihe  von  Methoden  zur  Entfernung  der  Eiweißkörper  aus  ihren 
Lösungen,  die  von  Michaelis  und  Bona  ^)  eingeführt  worden  sind,  beruht  auf 
der  Eigenschaft  der  Proteine,  als  kolloidale  Körper  durch  andere  KoUoide 
bwz.  Suspensionen  durch  Adsorption  gebunden  und  mitgerissen  zu  werden. 
Dieser  Prozeß  vollzieht  sich  bei  gewöhnlicher  Temperatur,  wodurch  das 
lästige  und  oft  nicht  indifferente  Erhitzen  der  Eiweißlösung  wegfällt,  und 
da  das  Eiweiß  mit  dem  zugefügten  Adsorbens  zusammen  ausfällt,  so 
ist  die  schließlich  erhaltene  eiweißfreie  Flüssigkeit  von  fremden  Zutaten, 
bis  auf  ganz  geringe  Mengen  von  Elektrolyten,  frei.  Die  Eiweißkörper 
können  ihrem  amphoteren  Charakter  gemäß  sowohl  von  anodischen  wie 
von  kathodischen  Kolloiden  bzw.  Suspensionen  gefällt  werden.  Bei  der 
Enteiweißung  mit  Kaolin«)  werden  50  cm»  Blutplasma  oder  Blutserum  mit 
der  12 — 15fachen  Menge  Wasser  verdünnt,  mit  Essigsäure  schwach 
angesäuert  (etwa  so  weit,  bis  die  anfänglich  entstehende  Trübung  sich 
wieder  aufzuhellen  beginnt).  Zu  der  Flüssigkeit,  deren  Volumen  genau 
festgestellt  wird,  fügt  man  dann  auf  je  100  cm»  Flüssigkeit  20— 25  j' Kaolin 


M  \g\.  K.GloMsner,  Hofmeisters  Beitiilge.  Bd.  1.  S.  328  (1901).  Über  die  Um- 
wandlung der  Albumosen  durch  die  Magenschleimhaut;  und  ().  Cohnheim,  Die  Umwand- 
lung des  Eiweiß  durch  die  Darmwand.  Zeitschr.  f.  physiol.  Chemie.  Bd.  35.  S.  451  (1901). 

*)  H.  Hohltceg  und  //.  Meyer,  Quantitative  Untersuchung  über  den  Reststickstoff 
dos  Blutes.  Hofmeisters  Beiträge.  Bd.  11.  S.  381  (1908). 

')  N.  Baglioni,  Einige  Daten  zur  Kenntnis  der  quantitativen  Zusammensetzung 
verschiedener  Körperflüssigkeiten  von  Seetieren.  Hofmeisters  Beiträge.  Bd.  9.  S.  60  (1907). 

*)  F.  Hiegel,  Asaprol,  ein  Reagens  auf  Eiweiß,  Albumosen,  Peptone,  Pepsin. 
Wiener  klin.  Wochenschr.  Bd.  7.  S.  981  (1894). 

*)  Weitere  Beiträge  zur  Methodik  der  Enteiweißung.  Bioch.  Zeitschr.  Bd.  5. 
S.3()5  (1907). 

*)  L.  Michaelis  und  F.  Bona,  Untersuchungen  über  den  Blutzucker.  I.  Bioch. 
Zeitschr.  Bd.  7.  S.  329.  II.  Ebenda.  Bd.  8.  S.'3ö6  (1908). 
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in  kleinen  Portionen  unter  stetem  tüchtigem  Umschütteln  hinzu.  Nach  Hinzu- 
ftlgen  der  gesamten  KaoUnmenge  ist  das  Enteiweißen  vollendet  und  es 
kann  alsbald  abgenutscht  werden.  Die  Flüssigkeit  filtriert  leicht  und  ist 
völlig  klar.  Spuren  von  Kaolin,  die  eventuell  anfänglich  durchgehen  könnten, 
werden  entweder  durch  Zurückgießen  der  ersten  Filtrate  oder  erst  nach 
dem  Einengen  des  Filtrats  durch  nochmaliges  Filtrieren  entfernt  Man 
nutscht  so  weit  wie  möglich  ab,  notiert  das  Volumen  des  Filtrates  genau 
(es  betrügt  gewöhnlich  Vs  der  Gesamtflüssigkeit),  engt  es  bei  schwach  saurer 
Reaktion  bis  zum  nötigen  Volumen  auf  dem  Wasserbade  oder  im  Vakuum 
ein,  um  die  Zuckerbestimmung  ausführen  zu  können.  —  Bei  der  Ent- 
eiweißung  mitdem  elektiX)positiven  kolloidalen  EisenhydroxydO  (Ferrum 
oxydat.  dialysat,  Liquor  ferri  oxydati  dialysat.  —  Der  Liquor  fern  ox}- 
chiorati,  Pharm.  Germ,  ist  nicht  oder  erst,  nachdem  man  die  Flüssigkeit 
bis  zur  Chlorfreiheit  der  Dialyse  unterworfen  hat,  anwendbar)  werden  50  rm' 
Blutserum  oder  Plasma  auf  das  12 — 14fache  mit  destilliertem  Wasser 
verdünnt,  das  Volumen  der  Gesamtflüssigkeit  genau  notiert  und  ohne 
Änderung  der  Reaktion  und  ohne  Hinzufügen  ii^nd  eines  Salzes  40  nw» 
Ferrum  oxyd.  dial.  tropfenweise,  unter  lebhaftem  Umschütteln  hinzugefügt 
Damit  ist  das  Enteiweißen  vollendet.  Man  filtriert  durch  ein  Falten- 
filter.  Das  wasserklare  eiweiß-  und  eisenfreie  Filtrat,  dessen  Volumen 
wieder  genau  festgesteUt  werden  muß,  wird  schwach  mit  Essigsäure  an- 
gesäuert und  kann  im  Vakuum  oder  auf  dem  Wasserbad  auf  wenige  (4 — 6) 
Kubikzentimeter  eingeengt  werden,  ohne  daß  die  Flüssigkeit  sich  dunkler 
färl>en  würde;  die  Lösung  ist  daher  zum  Polarisieren  vortrefflich  geeignet. 
Im  Gegensatz  zum  Kaolin  kann  das  koUoidale  Eisenhydroxyd  auch  auf  das 
Gesamtblut  direkt  angewendet  werden.  HO — 40^  Blut  werden  auf  1  /  mit 
destilliertem  Wasser  verdünnt  und  unter  Umschütteln  mit  der  Eisenlösung 
versetzt  Auf  je  1^  Hundeblut  kommen  :^ — 4cm\  auf  je  1<7  Kaninchen- 
bhit  2'o — 3  cm^  der  Eisenlösung:  ein  Überschuß  innerhalb  gewisser  Grenzen 
ist  an  sich  unschädlich.  Man  kann  auch  vorteilhaft  so  verfahren,  daß  man 
das  Blut  zehnfach  mit  Wasser  verdünnt,  den  Rest  des  Wassers  zur  Ver- 
dünnung der  Eisenlösung  benutzt  und  mit  der  verdünnten  Eisenlosung 
enteiweißt  IMe  Blut-Eisenmischung  bleibt  nun  unter  häufigem  Umschütteln 
10  -lö  Minuten  stehen:  während  dieser  Zeit  erfolgt  bereits  eine  reichliche 
flockige  Ausscheidung  der  Eiweiß-Elisenverbindung.  Jetzt  setzt  man  1  a  Mg  S4\ 
fein  gepulvert  oder  in  Lösung  auf  einmal  hinzu  und  schüttelt  kräftig  1 — 2  Mi- 
nuten lanir.  Damit  ist  die  Enteiweißun?  vollendet  Ist  sie  sut  sehinsren. 
so  erfolgt  die  totale  Ausscheidung  schnell  tmd  die  darüber  stehende  klare, 
farblose  Flüssigkeit  ist  zur  Filtration  fertig.  Aber  auch  in  Fällen,  in  vekhen 
die  mehr  oder  weniger  ausgesprochene  Färbung  des  Filirates  eine  imvon> 
ständige  Fällung  des  H^.moglobins  anzeigt,  kann  nachträglich  zu  jeder  Zeit 


•->  r.  Ä^Nw  und  L.  Mifka^lL*,  1.  c.  R^x-b.  Zeits^rhr.  Bd.  7.  S  2»   1:^>    —  B.  • . . 
P.  i?«M,  latef^uch'.inÄiL  IV.  Ebecda.  Bd.  U.  §.  476  tl«^i 
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gewinnen,  verfährt  man  folgendermaßen:  Der  Niederschlag  wird  auf  einem 
Tonteller  getrocknet  und  im  Soxhletschen  Apparat  mit  Äther  gründlichst, 
mindestens  5 — 6  Stunden  lang,  unter  mehrmaligem  Wechseln  des  Äthers, 
extrahiert.  Der  abdestillierte  Äther  darf  keinen  Mastixrückstand  mehr 
hinterlassen.  Dann  wird  der  Extraktionsrückstand  wiederholt,  bis  das  Wasch- 
wasser keine  Biuretreaktion  mehr  gibt,  mit  Wasser  gekocht,  wobei  die 
Albumosen  in  Lösung  gehen. 

Natürlich  lassen  sich  die  verschiedenen  Methoden  mannigfaltig  kom- 
binieren. So  kann  man  bei  der  Mastixmethode  so  verfahren,  daß  man  die 
Hauptmenge  des  Eiweißes  zuerst  durch  Alkohol  entfernt,  nach  Wegjagen 
des  Alkohols  den  Rückstand  mit  lauwarmem  Wasser  di^reriert  und  erst  dann 
unter  starkem  Umrühren  zu  der  wässerigen  Lösung  eine  verdünnte  Mastix- 
emulsion (z.B.  aus  10*/oig^nii  absolut  alkoholischem  Mastix  und  500cm* 
Wasser  bereitet)  hinzufügt.  Bei  Untersuchung  größerer  Flüssigkeitsmengen 
ist  die  vorherige  Entfernung  der  Hauptmenge  des  Eiweißes  mittelst  Alkohol 
oder  durch  Hitzekoagulation  nicht  zu  umgehen.  —  Bang^)  kombiniert  die 
Euteiweißung  mittelst  Alkohol  und  die  Kaolinmethode  wie  folgt:  Ein  Zentri- 
fugierröhrchen  von  ca.  200 cm«  Inhalt  wird  mit  100  cm»  Alkohol  beschickt  und 
gewogen.  Nach  dem  Zusatz  von  etwa  30 — 50  cm»  Blut  direkt  aus  der  Ader 
wird  wieder  gewogen.  Man  zerteilt  die  Blutkoagula  fein  mit  dem  Glasstabe, 
spült  diesen  mit  ca.  50  cm»  Alkohol  ab  und  zentrifugiert  eine  Stunde.  Diese 
Flüssigkeit  wird  von  dem  Rückstand,  der  fest  an  dem  Röhrchen  haftet^ 
abgegossen  und  das  Residuum  wieder  mit  Alkohol  zerrührt  und  zentrifugiert 
( »/4  Stunde).  Die  Flüssigkeit  wird  abgegossen,  der  Rückstand  zum  dritten 
Male  mit  50  cm»  Alkohol  zerrührt  und  zentrifugiert  (\';  Stunde).  Die  ver- 
einigten Flüssigkeiten  werden  auf  dem  Wasserbade  bis  ca.  10  cw»  konzentriert, 
in  einen  Meßzylinder  überführt  und  auf  30 — 50  cm»  ergänzt.  Man  setzt 
2 — 3/7  Kaolin  am  besten  portionenweise  hinzu,  schüttelt  durch  und  filtriert 
—  Auch  bei  der  Eisenmethode  ist  es  gelegentlich  von  Vorteil,  das  ein- 
geengte Filtrat  vor  dem  Polarisieren  mit  ganz  geringen  Mengen  (wenige 
Dezigramm)  Kaolin  durchzuschütteln  und  nochmals  zu  filtrieren. 


S.  11  (1907).  Vgl.  auch  E.Zunz^  Contribution  k  T^tude  des  prot^ses.  Arch.  intern,  de 
Phys.  T.  5.  p.  245  (1907). 

*)  J,BaHff,  Über  die  Bestimmung  des  Blutzuckers.  BiocL.  Zeitschr.  Bd.  7.  S.  325 
( 1908). 
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Nachträge  und  Berichtigimgen. 


In  der  Tabelle  S.  320  und  321 :  Geuncht  (g)  eines  Kubikzentimeters  Stickstoff  in  Milli- 
grammen ist  zu  lesen  statt: 

T.  700,  702,  704,  706  usw.  bis  778 
T.  710,  712,  714,  716  usw.  bis  788. 

S.3Ö1.  Zeile  10  von  oben:  150—2009  statt  150— 200^ 

S.  360.  In  der  Figur  491,  S.  360  ist  der  im  Kolben  befindliche  Schenkel  des  Abzugsrohres 
irrtümlich  zu  lang  gezeichnet  Wie  aus  dem  Text  ersichtlich,  ragt  er  nur  wenig  in 
den  Kolben. 

8.500.  Zeile  8  Hes:   1-85x10+^  bis  1-80x10+^  statt  185x10+*  bis  1-89x10+*. 
8.500.  2^ile  14  von  oben  lies: 

^^>^^y    =  1860  0  statt     ^^-^^^^^y     =  18.500. 

In  dem  Folgenden  lese  man  stets  1850  statt  18.500  sowie  1890  staU  18.900  Seite  500, 
Zeile  16;  Seite  502,  Zeile  7  von  oben. 

5.504.  Zeile  1  von  unten  lies:  1*991  statt  19  991. 

5.505.  Zeile  2  von  oben  lies:  K  =  5100  statt  K  =  5100.  Derselbe  Fehler  findet  sich 
S.  505,  Zeile  4  von  oben;  S.  506,  Zeile  24  von  oben;  S.  508,  Zeile  4  von  oben. 

5.517.  Zeile  21  von  oben  lies:  10833  X  10  +  * ycm   statt  10333  X  10+*ifcm. 

2*0  T*  20  T' 

8.518.  Zeile  13  von  oben  lies:  1850  statt  18.500,  lies:  statt  ,   ebenso  drei 

TT  >> 

Zeilen  weiter  unten,  auch  S.  519,  Zeile  1  und  3. 

Abderhalden,  Handbnoh  der bioehemiiehen  Arbeitmethoden.  I.  |) 
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S.  518.  Gefrierkonstanten  lies: 

K  =  1850 

Btatt  18.500 

K  =  2610     statt 

26.100 

„   -  5000 

„     50.000 

.   =    510  0     „ 

5.100 

„   =  3900 

„     39.000 

„   =  30400     . 

30-400 

,   -=  7500 

„      75.000 

„   -  3220  0     , 

32.200 

.    =  7000 

„      70.000 

S.  521.  Zeile  2  von  unten  lies:   Berechunug  von  Konzentratiousketten  statt  Bereituuir 
von  Konzentrationsketten. 

Za  S.  583.  In  letzter  Zeit  ist  das  Eintauchrefraktometer  auch  bei  der  Bestimmung 
der  St&rkc  in  Cerealien  (nach  vorausgegangener  Verzuckerung)  benutzt  worden. 
{L.M.Lalin,  Zeitschr.  f.  d.  ges.  Brauwesen.  32.  Jg.  1909.  Nr.  20.  S.  231.) 

Zu  S.  585.  Von  J.  H.  can'f  Hoffs  „Lagerung  der  Atome  im  Raume*^  ist  1908  die  dritte 
Auflage  erschienen. 

S.  693.  Zeile  8  von  oben:  Nach  mehrstündigem  (etwa  6-,  höchstens  24stttndigem)  Steh<.'ii 
der  Oesamtllttssigkeit  .  .  .  statt  nach  mehrstündigem  Stehen  durch  .  .  . 


Register. 


Di»  beigedrnckten  Ziffern  bedent«n  die  Seitensahlen. 


Abheben  112,  113. 

Abhebepipette  116. 

Abmessen  von  Gasen  für 
präpurative  Zwecke  281. 

Absorption,  aaswählende,  ge- 
färbter Flüssigkeiten  610. 

Absorption.sapparate  für  Koh- 
lensänre  299,   300,  301. 

—  für  Wasser.  Füllen  der- 
selben 298,  299,  300. 

Absorptionskoeftizient  der 
Gase  453. 

Absorptionsmittel  202. 

Absorptionsspektren  610,  ihre 
Arten  623,  Einfluß  äoiSerer 
Bedingungen  auf  sie  623. 
der  optischen  Dicke  624, 
der  Temperatur  625,  ihre 
gra]>hi8che  Darstellung 
626  f. 

Absorptionsverhältnis  nach 
Vierordt  630. 

Abwägen  und  Abmessen  17. 

Acagin  275. 

Acetessigester  206. 

Areton  190,  194. 

—  als  Gefriennittel  43. 

—  als  LtVsungsmittel  187, 
189,  271,  272. 

Acetonylaceton  158.  ' 

Acetvlen   48,   53,  202,  215,  , 

217,  230,  270—274,  278 

bis  280. 
Acetylenkupfer  278. 
Acvtylentetrabromid  zur  Be-  | 

Stimmung  des  spezi tischen 

Gewichts  fester  Stoffe  449. 
Aootylontetrachlorid  188. 
Achatmörsi'r  14. 
Adeps      lanac      anhvdricus, 

Ph.  (J.  IV.   ir)3. 


Äther85, 140. 189, 190, 191, 
193,  204,  205,  206,  270, 
278. 

—  als  Extraktionsmittel  175, 
176,  177,  178,  179,  180, 
185. 

—  als  Gefriermittel  43,  47, 
145,  174. 

—  als  Lösungsmittel  11,  12, 
55,  72,  164,  167,  185, 
187. 

Athercxtraktionsapparate 
154. 

Äthvlacetat  271. 

Athylat  271. 

Äthvlbenzoat  188,  204. 

Äthvlchlorid  47,   215,   217. 

Äthylen  140.  202,  217,  230, 
270   279. 

Äthylenbromid  203,  270. 

Äthvlhvi)eroxvd  176. 

Ätzkali  9,    166,   203,  262. 

Ätznatron  9,  166. 

Aktivität,  opti.sche  584. 

Aldehyde  176. 

Alizarin  174. 

Alkalibestimmung,  quantita- 
tive 410,  413. 

Alkalien,  qualitativer  Nach- 
weis 391. 

Alkalilauge  202. 

Alkaliroetrie  464  ff. 

Alkaloidreagenzien  (Eiweiß- 
railung)  690. 

Alkohol  72,  88,  175,  176, 
189—193,204,205,  270, 
273. 

—  als  Kxtraktionsmittel  277. 

—  als  Gefriermittel  43. 

als    U'tsungsmittel     12, 
ir>4,  IK).  187.  194,  262. 
26:i. 
(KiweiUrallung)  687. 


Allihnbrenner  8. 


.    Allylalkohol  188. 

I    Aluminium  205. 

,    —  qualitativer    Nachweis 

'  399. 

I    —  tiuantitative  Bestimmung 

in  Asche  409. 
I    Alnminiumamalgam205,234. 
I    Aluminiumblech  58. 
Aluminiumbronze  88. 
Aluminiumgeräte  10. 
Alumininmkarbid  274. 
Aluminiumoxvd  205. 
Ameisensäure  158,  174,  188, 

267,  268. 
Amicischer  Prismensatz  573, 

579,  616,  617.  618. 
Ammoniak  81,  82,  140, 
167,  188,  201,  202,  215, 
217,  218,  229,  230,  245, 
246,  261,  262,  263,  266. 
274,  279 

—  flüssiges  44. 
Ammoniumbichromat  185. 
Ammoniumchlorid  245.  264. 
Ammoniumnitrat  44,  264. 
Ammoniumnitrit  24.'). 
Ammoniumoxalat  264. 
Ammoniumphosphat  264. 
Ammoniumsulfat    177,    197, 

245,  264. 

Amylalkohori77.  187,  194. 

Analvse,  qualitative,  der 
Asche  390. 

Analysen,  Berechnung  431  f. 

Analysenpniben.  Aufbewah- 
rung der  377. 

—  Auswahl  der  372. 
Analytische  Wagen  18. 
Anilin    61,    77,    101.    158, 

177,  187,  266. 
Anilin  violett  190. 
Anisol  ()1. 

b* 
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Register. 


Anorgunische  SubstanzcDf 
qualitativer  Nachweis  in 
organischen  Verbindun- 
gen 294. 

Ansatzstück  nach  Schimmel 
30. 

Anthracen  174. 

Antimon  202. 

Antimonpentasuliid  11. 

Antimontrisnlfid  252. 

Antipyrin  14. 

Apparate  für  Gaskettenmes- 
sang  9,  556. 

Aräometer  444  f. 

Arbeiten  mit  Gasen  215. 

Argon  244. 

Arsen  8,  221,  231-233. 

—  qualitativer  Nachweis  392. 

—  quantitative  Bestimmung 
425. 

Arsenapparat  nach  Ijocke- 
mann  394. 

Arsennachweis  nach  Locke- 
mann 393. 

—  nach  Marsh  392. 
Arsentribromid  258. 
Arsentrijodid  231. 
Arsentrioxyd  231,  265,  266. 

—  Verwendung  in  der  Jodo- 
metrie  474,  475. 

Arsenwasserstoff  202,  230, 
231,  233,  251,  252,  274. 

Asbest  97.  104,   130,  229. 

Asbesttilter  183. 

Asbestluftbäder  nach  Jung- 
hahn 57. 

Asbestpapier  56. 

Asbestpappe  58. 

Asbestpulver  154. 

Asbestringe  88. 

Asbeststopfen  12. 

Asche,  Herstellung  377. 

Asohegehalt  378. 

Aschenanalyse  372. 

—  quantitative  401. 
Aschenbestimmung ,   elemen- 

taranaU-tische  nach  Denn- 

stedt  337. 
Atomgewichte  der  Elemente 

429. 
Aufbewahrung    von    Stoffen 

zur  Analvse  377. 
Auffangen     und     die     Auf- 
bewahrung    von     Gasen 

276. 
Aussalzen  177. 
Ausschnttlungsfliissigkeiten 

177. 
Autoklaven  87. 
Autolvsat<»r  nach    Dr.  Ubber 

182. 
Azidimetrie  464  rt*. 


Azobenzol  188. 
Azotometer   nach  Schi  ff- Gat- 
termann 318. 


Babobleche  57. 

Badfüllungen  78. 

Barium ,  qualitativer  Nach- 
weis 391. 

Bariumchlorid  197. 

Bariumkarbonat  197,  203. 

Bariumnitrat  264. 

Bariumsulfat  21,  98,  106. 

Bariumsuperoxyd  236. 

Barj-tfUter  95,  196. 

Basenbindungsvermögen  9, 
550. 

Baumwollfaden  zur  kalori- 
metrischen Verbrennung 
675. 

Benzin  85. 

Benzochinon,  p-  158. 

Benzoesäure ,  Verbrennungs- 
wärme der  678. 

Benzol  100,  167,  191—193, 
258,  261,  278. 

—  als  Heiztiüssigkeit  72. 

—  als  Lösungsmittel  11,  175, 
177,  187. 

—  kryst.  191. 
Benzonitril  204. 
Benzoylchlurid  21. 
Benzylchlorid  282. 
Berechnung  der  kalorimetri- 
schen Verbrennung  672  ff. 

Bergkristall  20. 

—  geschmolzener,  siehei^uarz- 

firlas 

Berkefeldtilter  106. 

Berthelots  Ozonröhren  ^239, 
240. 

Beuteln  17. 

Bildungswärme  der  Salpeter- 
säure 675. 

Bimsstein  202. 

Bimssteinstücke  166. 

Birotation  586. 

Blasenzähler  301. 

Blausäure  82. 

Blei  78. 

—  qualitativer    Nachweis 
397. 

Bleiacetat  187,  197,  202. 

—  basisch  187. 

—  (Eiweißfällung)  688. 
Bleichromat  275. 
Bleiglätte  155. 
Bleikarbunat  197. 
Bleiplatte  241. 
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Bleiringe  88. 
Bleirohr  251. 
Bleisuperoxyd  202. 

—  für  die  Elementaranalyse 
nach  Dennstedt  325. 

Bloc  Maquenne  213. 
Blut,  oltramikroskopische  Un- 
tersuchung von  5,  289. 
Blutkohle  195. 
Blutlaugensalz ,   gelbes   267. 
Bologneser  Tränen  4. 
Bolometer  93. 
Bombe  662 ff. 

—  Wasserwert    der    659, 
675. 

Bestimmung  der  677  ff. 

Bombenöfen  81. 

Bombenröhren  81,  86. 

Bombenschüttelofen  85. 

Borosilikatglas  4,  89. 

Braunstein  222,  229,  236, 
237,  247,  248. 

Brechungsexponent,  Defini- 
tion 568 ;  Abhängigkeit 
von  der  Temperatur 
570. 

Brechungsverhältnis,  Bestim- 
mung 5,  568  ff. 

Brenneraufsätze  51,  52. 

Brom  9,  21,  81,  154,  202. 
250,  256-258,  270.    . 

—  qualitativer  Nachweis  in 
organischen  Verbindun- 
gen 293,  294. 

—  quantitative  Bestimmung 
428. 

Brom  bestimm  ung.  elementar- 
analytische nach  Denn- 
stedt 336. 

Bromkalium  256.  257. 

Bromnaph talin,  a-  101. 

Bromoform  zur  Bestimmung 
des  spez.  Gewichts  fester 
Stoffe  450. 

Bromschwefel  258. 

Bromwasser  274. 

Brom  Wasserstoff  81, 202,  217, 
230,  256-260. 

Bromwassersto'ffsäure  400. 

Bronze  218. 

Brot .  Stickstoffbestimmung 
a49. 

Brückenwalze  nach  Kohl- 
rausch 487. 

Brutschränke  58,  63. 

Brutzimmer  64. 

Bürette    nach    W.  Flemming 

Büretten  22,  461;  für  ver- 
änderliche Lösungen  462 : 
Nacheichen ,  Ablesung 
462. 


Register. 
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Büretten    mit   aatom atischer 

Nallpunkteinstellung  25. 
BiiDsenbreDDer  47. 

—  -  mehrllammige  50. 

—  nach  Allihn  8. 
Bunsen-Geißlerscher  Apparat 

423. 
Butterrefraktometer  570, 574. 

C. 

Calciam  202,  205,  234,  274. 
~  qualitativer  Nachweis  390. 

—  qaantitative    Basti mniung 
406,  412,  413. 

Calciumbromid  257. 
Calciamchlorid  44,   77,  166. 

177,  193,201,203-205, 

244,  248,  256,  262,  265, 

268,  275,  280. 
Calciumhydroxyd  273. 
Calcium  hvdrür  234. 
Calciumkarbid  271,  273,  274. 
(^alciumnitrat  266. 
Calciumoxvd  203,  204,  262, 

273,  275. 
Calciumplumbat  236. 
Calci  am  sulfhvdrat  252. 
Calciumsnltid  252. 
Calciamsullit  253. 
Carbomndam  21. 
(?amallit  254,  255. 
Caseinlüsnng,   altramikrosko- 

pische  Untersuchung  288. 
Cellulose  94. 

—  Verbrennungswärme  der 
683. 

(*ellaloseblöckchen,  Kellner- 
sche  682. 

Chatterton-Compound  12, 154. 

Cbinaldin  188. 

Chinin  170. 

Chinolin  188,  204. 

Chlor  9,  82,  194.  202, 
215-217,  220,  230, 
246-250,  256,  261, 
265.  278-280.  282. 

--  maüanalytische  Bestim- 
mung im  freien  Zustande 
476;  in  .Salzen  477,479: 
im  Harn  478.  480. 
i|ualitntiver  Nachweis  in 
<»r;;anischen  Verbindungen 

i|uantitutivi>  Bcstimmunf^ 

417. 
Chhirammunium  262.  2r)4. 
<  'hlorlh'Stimmun^.  elementar- 

analvti*<ehe,    nach    Denu- 

stedt  :i3Ü. 
Chlorealeiiimanimuniak    230, 

262. 


Chlorcalciumrohr  200. 
Chlorcalciumturm  223. 
Chlorhydrat  248. 
Chlorkalk    232,    237,    238, 

247—249.  274,  275. 
Chloroform  12,  21,  60,  167, 

175,  177,  187,  193,  194. 
Chloroxyd  247,  249. 
Chlorsilber  104. 
Chlorstickstoff  275. 
Chlorwasserstoff    202,    217. 

230,  254,  255,  279. 
Chlorwasserstoffsäure  400. 
Chlorzink    197(.    205,     210, 

262. 
Chlorzinkammoniak  230, 262. 
Chlorzinkschmelze  10. 
Chromchlorid  233. 
Chromgelatine  12,  154,  185. 
Chromsäurelösung  275. 
Chrvsen  174. 
Claisenkolben  123,  151. 
Cocain,  Drehungsvermügen 

590. 
Cochenilletinktur  356. 
Collodium  12,  154 
Compensationsverfahren  nach 

Poggendorff'  553. 
Concentrationsketten  551. 
Constantan  54. 
Copaivaöl  258,  260. 
Cumol  :>9,  61,  101. 
Cvankalium  8. 


Dämpfapparat    nach    Abegg 

492,  536,  538. 
Dampfbäder  72. 
Dampftopf  102. 
Dampftricuter  1(X). 
Davysche      Sicherheitslampe 

73,  230. 
Dekantieren  112. 
Densimeter  444. 
Destillation  122. 

—  tnickene  10. 
Destillien'n  bei  vermindertem 

Druck  131. 

—  mit  Alkohol   oder  Äther- 
dampf 158. 

—  mit  überhitztem   Wa,s8er- 
dampf  157. 

Dewar-iJefälk*  41. 
Diacetberu.steinsäureestür 

158. 
Dialvse   108. 
Dianiantniörser  14. 
Diamantstift  21. 
I)ichl<»räthan  188. 


Dichloräthylen  194. 

Dichtungsmittel   12,  153. 

Digerieren  181. 

Diketopiperazine  170. 

Diphenylamin  61,  78. 

Dissoziationskonstante  des 
Wassers  532,  534. 

Dolomit  269. 

Doppelspaltmethode  von  Vier- 
ordt  632  ff. 

Doppelwandig^  Pipettennach 
Hüttner  23. 

Drehungs  vermögen,  optisches, 
Bestimmung  583  ff. ;  Ein- 
fluß der  Konzentration 
586;  äußerer  Umstände 
586  ff. 

—  spezifisches  588. 
Druckerhöher  136. 
Druckflaschen  80. 

—  nach  Lintner  80. 
Druckregler  137. 
Druckregulator  136. 
Drumondsches   Kalklicht  53. 
Durchbeuteln  17. 
Dvnamit  272. 


E. 

Eichungsvorschriften  für  Meß- 
geräte 26. 

Eindampfen  159. 

Einschlnßröhren  81. 

Einschlußthermometer  88. 

Eintauchrefraktometer  von 
l*ulfrich  571,  577  ff 

Eis  44. 

Eisen  8,  93,  229,  230,  246, 
251. 

—  maßanalv  tische  Bestim- 
mung 469,  471,  476. 

—  qualitativer  Nach  weis  399. 

—  quantitative  Bestimmung 
411,  413. 

—  Verbrennungswärme  des 
675. 

Eisenchlorid  256. 

Eisendraht  zur  kalorimetri- 
schen   Verbrenn an^  664. 

Eisenhydroxyd ,  kolloidales 
(Enteiweißung)  6%. 

Eisen- Konstnntan  92. 

Eisenoxyd  8. 

Eisenschalen  10. 

Eisensalfat  202,  265. 

Eisessig  100,  187,  189,  192, 
194. 

Eiskochsalzmischnnf;  145. 

Eismühlen  45. 

Eigsohränke  63. 
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Register. 


Eistrichter  99. 

Eiweiß,  oltramikroskopische 
Untersach  ung  von  Lösun- 
gen 5,  288,  289. 

Eiweißhaltige  Flüssigkeiten, 
Enteiweißung  von  (587  ff. 

Eiweißkörper,  Fällung  durch 
Alkohol  G87. 

—  —  durch  Schwermetall- 
salze 687. 

mit  Bleiacetat  688. 

—  —  mit  Ferriacetat   689. 

—  —  mit  Magnesiumsulfat 
689. 

mit  ^Iercurichlorid688. 

—  —  mit  Mercurinitrat  688. 
mit   Uranacetat   689. 

—  Koagulation  in  der  Siede- 
hitze 686. 

Eiweißsol  509. 
Elektrisatoren  Ö27  f. 
Elektrische  Öfen  69,  70,  71, 

271. 
Elektrische  Thermometer  91. 
Elektromotor  28. 
Elementaranalvse  290. 

—  Ausführung  der  Ver- 
brennung 303,  304,  305. 

—  flüssiger  Körper  306,  307, 
308. 

—  flüssiger,  leicht  flüchtiger 
Körper  307,   308. 

—  Kohlenwasserstollbestim- 
mung.      Bereitung      der 
Analysen  315. 

—  —  im  Bajonettrohr  312, 
313. 

—  —  balogenhaltiger  Sub- 
stanzen 311. 

—  —  phosphorhaltiger  Sub- 
stanzen 312. 

schwefelhaltiger  Sub- 
stanzen 311. 

—  —  stickstoffhaltiger  Kör- 
per 309,  310. 

—  —  von  Substanzen  mit 
anorganischen  Bestand- 
teilen 312. 

—  Modiflkationen  der  Me- 
thode 30Ö, 

—  nach  ('arrasci>-Plancher 
durch  elektrische  Er- 
hitzung  313,   314,   315. 

—  nach  Dennr^edt  321K 

—  Verbn?nnun:r  im  offenen 
Ri»hr  297. 

—  VorberiM  tung  der  Substa  nz 
zur  Analyst»   2^0. 

—  Vorbereitunffr»n  zu  Ana- 
lysen 2V*T. 

Eleme:i;ar;in:ilye    vun    ht»ch- 

* 

brisanten  Körpern  311. 


Elemente,  Atomge^dchte  429. 
Emaillegefäße  aus  Eisen  10. 
Elnergie  -  Gaswasch-      und 

Trockenflasche        nach 

Paul  Fuchs  201. 
Energiekühler  128. 
Ente,  Natronkalkapparat  nach 

Dennstedt  329. 
Enteiweißung  nach  Otto  687. 

—  nach  Schryver  687. 

—  nach  Devoto  691. 

—  nach  Salkowski  691. 

—  nach  Hofmeister  691. 

—  nach   Schmidt- Mühlheini 
691. 

—  nach  Seegen  692. 

—  nach  Bemard  692. 

—  nach  Röhmann  692. 

—  nach  Schenck  693. 

—  nach  Abeles  694. 

—  nach  Morawitz  u.  Dietsch  v 
694. 

—  nach  Bagiioni  695. 

—  nach  Michaelis  und  Rona 
695. 

—  von  eiweißhaltigen    Flüs- 
sigkeiten 687  ff. 

Entladungen,  elektrische  523. 
Elrdalkalien,  qualitativer 
Nach  weis  390. 

—  quantitative  Bestimmung 
405. 

Erhitzen  unter  Druck  80. 
Erlenmeyerkolben  186. 

—  nach  W.  v.  Bolton  114. 
Erythrosin,  Indikator  464. 
Essigester  72,  177,  187. 
Essigsäure  196. 
Excelsiorkuhler     von     Henri 

Vigreux  128. 
EiceUiormühlen  14. 
Experimentiergasmesser  282. 
Explosionsofen   nach   0.  111- 

mann  85. 
Exsikkator  164. 

—  heizbar  168. 
Extinktionski>effizient  629. 
Extrahieren   175. 
Extraktion,  selbstätige  178. 


F. 

Fadenthermometer  211. 

Färbebecher  aus  Hartglas  4. 

Färbung  von  Flüssigkeiten, 
welche  in  dünner  Schicht 
unijefärbt  erscheinen  610. 

Faltonlllter  95. 

Feinregulierventil  nach  R.  le 
Kos5:icn^^l  218. 


Ferriacetat     (Eiweißfällung) 

689. 
Fettbestimmung  16. 
Filter,  gehärtete  95,  103. 

—  schwarze  95. 
Filterkerze  106. 
Filterkonus  97. 
Filterplatten  103. 
Filtrat  95. 
Filtrieren  94. 
Filtrierröhren  97. 
FUtrierspirale  95. 
Filtrierstutzen  33. 
Finkenerscher  Apparat  222. 
Finkenertürme  67,  379. 
Flache  Meßgefäße  26. 
Flammenprobe    bei    Aschen- 
analyse 391. 

Fleisch,  Stickstoffbestimmung 

349. 
Fletscherbrenner  51,  156. 
Fließi>apier  94. 
Flintsteine  16. 
Flüssige  Luft   41,  81.   231. 

244. 
Flüssigkeiten,  kalorimetrische 

Verbrennung    von    681  ff. 
Flüssigkeitsbäder  77. 
Flüssigkeitsthermometer    88. 
Fluorescein  177,  190. 
Fluorwasserstoff,      Nachweis 

401. 

—  (quantitative  Bestimmung 
427. 

Flußsäure  5. 

FlußsäuretropfSaschen  22. 
Formaldehvd  524. 
Formalin     bei      Filtrationen 

552. 
Formeln,  ph\*8ikalisch-chemi- 

sche  517. 
FraktionierauCsätze  125. 
Fraktionierkolben  122. 
Fraktionierte  Extraktion  177. 

—  Wasserdampfde^tiilation 
157. 

Fraktioniertes  Sieben  17. 

Fraunhofersche  Linien  des 
Sonnenspektrums.  Wellen- 
längen 619.  620. 

Frentzelsche  Korrektion  683. 

Füllapparat,  Sauerstoff- 664 . 

Funkenentladung  523. 

Funkeninduktor  151. 

Funkentöter  487. 

Furfarol  195. 


G. 

Galakt«vse.  d-,  Drebangsver- 
mögen  590. 


Register. 
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Gasanalyse  1^. 
Gasbehälter  nach  Mario  Betty 

277. 
Gasbrenner  für  eine  und  drei 

Flammen  nach  F.  Stolle 

ÖO. 
Gase,  Arbeiten  mit  215. 
Gasentbindungstiasche  221. 
Gasentwicklung  220,  221. 

—  durch  Einwirkung  von 
Flüssigkeiten  anf  Flüssig^ 
keiten  227. 

—  durch  Erhitzen  flüssiger 
oder  fester  Körper  229. 

—  spezielle  chemische  Me- 
thodik der  230. 

Gasentwicklungsapparat  nach 
Debray  222. 

—  nach  I.  Ivakim  224. 
Gasketten  552. 
Gaskocher  51. 
Gasometer  276-278,  281. 

—  nach  Pepy  276. 
Gasthermumeter  88,  91. 
Gasuhren  282. 
Gasvolume,  Berechnung  435. 

—  —  mit  Berücksichtigung 
der  Feuchtigkeit  436. 

Gaswasohaufsatz  199. 

Gebläse  137. 

Gebläseofen  nach  Fletscher  69. 

Grefrierkonstante  500. 

Gefrierpunktsbestimmungen 
498. 

Gelatine  185. 

Grelatinelösung  12,  154. 

Gerbsäure     ( EiweiÜfallung ) 
690. 

Gerbsäureliysung  nach  Almen 
(EiweiÜfallung)  690. 

Gesamtmineralstoffgehalt  (Be- 
stimmung) 382. 

G('«etz  der  paaren  Atorazahl 
435. 

—  von  Heer  ül)er  die  Licht- 
absorption in  farbigen  Lö- 
sungen 624,  ()42. 

—  v(»nBovle-(iav-Lussac435. 

—  von  Boyle-Mariotte  435, 
452. 

—  von  Dalton  453. 

—  von  Gav-Lussac  über  die 
Wärmeausdehnnng  der 
(iase  435. 
\M»n  W.  Henrv  452. 

(iewichtsbestimiiiunf?  17. 
Gewirhtssiitze   19. 
Gibbssrhe  Phasenrej:*»!  217. 
(iifthelK'r  115. 
(Ups  VI,  154,  169.  248,  2.")3, 

2<>2.  26*».  , 

Glas,  .\ngr(Mn)arkeit458,463.   i 


Glaskügelchen  zur  Verbren- 
nung flüssiger  Körper. 
Füllen  derselben  306,307. 

—  —  Herstellung  derselben 
306. 

Glaspulver  97. 

Glastinte  21. 

Glastrichter  94. 

Glaswolle  97. 

Gleichungen,  chemische  430. 

Glimmentladung  523. 

Glockengaosmeter  277. 

Glühasche,  quantitative  Auf- 
arbeitung 404. 

Glykogen,  nltramikroskopi- 
sche  Untersuchung  von 
Lösungen  5,  288. 

Glvkolaldehvd  524. 

GlVzerin  77,  145,  155,  188, 
'  203,  208,  234,  252,  269. 

Gold  7. 

Goldlösung,  kolloidale  286. 

Goldschwefel  11. 

Goldsol  510. 

Goochtiegel97, 103, 183,  408. 

Gradwertkorrektion  des  Ther- 
mometers 674. 

Grammvolum  der  gasigen 
Stoffe  438. 

—  der  flüssigen   Stoffe  439. 
Graphit  10,  154. 
Graphitgrus  79. 
Graphitstaub  56. 
Gravimetrische    Bestimmung 

des  Calciums  413. 
Grubengas  215,  217,  274. 
Gummikappe  für  Mörser  14. 
Gummilösung  12,  154. 
Gummischläuche  mit  Hanf- 

einlago  11. 
Gummi  waren  10. 
Gußeisen  88,  158. 
Gußeisenspäne  79. 
Gutta|>ercha  12,  154. 
Flaschen  12. 


H. 

Haare,    kalorimetrische  Ver- 
brennung der  (>81. 

Hämatokrit  516. 

Hämatolyse  515. 

Häniatoxylin,  Indikator  4()5. 

Hiimometer  von  E.  v.  Fleischl 
652. 

Hahnfett   153. 

Hakentrichter  9<>. 

Halbmtatitm  586. 

Hulbschatten{>olarimeter 
592  ff. 
-  nach  Comu  597. 


Halbschattenpolarimeter  nach 
Jellett  597. 

—  nach  r^ndolt  596.  601  f. 

—  nach  Laurent  597. 

—  nach  Lippich  591,  596, 
599  Ä'. 

—  nach  Mitscherlich  591, 
595,  598  f. 

Hammeltalg  153. 
Handmühlen  14. . 
Handwagen  17. 
Harn,    kalorimetrische    Ver- 
brennung des  682  ff. 

—  Konservierung  351,  602. 

—  Korrektion  des  Energie- 
verlustes beim  Eintrock- 
nen des  683. 

—  maßanalytische  Bestim- 
mung der  Chloride    478, 
480. 

—  — der  Phosphorsäure  480. 

—  Stickstoffbestimmung 
nach  KJeldahl  340. 

Harnsäure  3. 
Hartglas  4. 
Hartglasbecher  33. 
Hartporzellanmahlwerk  15. 
Heber  114. 
Heberbarometer  147. 
Heißluftmotore  30,  86. 
Heißwa.s6ertrichter  100. 
Heizen  39. 

Heizflüssigkeiten   für   Luft- 
bäder etc.  60. 

—  für  Vakunmtrockenapparat 

297. 

Heizkörl)chen  nach  Lieber- 
mann 58. 

Heizkränze  51. 

Heizofen  nach  A.  Stähler  58. 

Heiz(|uellen  47. 

—  Übersicht  über  55. 
Heizschrank  für  Scheidetrich- 
ter 176. 

HeUum  41,  88,  90. 

Heliumspektrum,  Wellenlän- 
gen 619,  620. 

HepUn   192. 

Heratol  275. 

Herstellung  einer  Asche  377. 

Hexan  193. 

Hippursäure  181. 

Hitzesammler  57. 

Hochvakuumdestillations- 
kolben  nach  Gaede    174. 

Holzkohle  272. 

Holzt<»pfe  10. 

Httfner-Albrechtscher  Rhom- 
bus in  der  S|»ektrophoto- 
metrie  6:^-i.  636,  637. 

Hvdrogenit  233-234. 

Hydndith  233-234. 


XX 


Register. 


Hydrolysengrad,  Bestimmnng 
darch  Indikatoren  559. 

Hydrolysenkonstanten  5B9, 
541. 

Hydroxylamin  190. 

Hydroxylamincblorhydrat 
265. 


I. 


Impfen   bei   Gefrierpunktsbe- 

Stimmungen  502. 
Indigo  170,  174. 
Indikatoren  536. 

—  bei  der  Kjeldahlmethode 
355. 

—  der  Alkali-  und  Azidi- 
metrie  464. 

Indikatorentabellen  540—  547- 

Indikatorentheorie  von  Ost- 
wald 561. 

Indaktorien  225  ff.,  486,487. 

Infusorienerde  106. 

Inhaltsmesser  218. 

lonenprodakf  des  Wassers 
632,  534. 

Iridinmgefäße  9. 

Iridiamgehalt  des  Platins  7. 

Iridinm-Iridiammtheniam  92, 

Iridiamrohr  54. 


J. 

Jenaer  Geräteglas  4,  172. 

—  Thermometerglas  4,  16, 
59,  89. 

Jenaglas  117. 

Joakimscher  Apparat  224, 
225 

Jod  9.  171.  231,  251,  252, 
259,  260. 

—  qualitativer  Nachweis  in 
organischen  Verbindungen 
293,  294. 

—  quantitative   Bestimmung  ! 
428. 

Jodäthvl  203. 
Jodbestimmung,      elementar-  ; 

analvtische     nach    Denn-  , 

stedt  336. 
Jodcaicinm  260. 
Jodeosin,  Indikator  464,  549, 

551. 
Jodkalium  195,  231. 
Jodlösung  269. 

—  zur  Maßanal  vse.  Herstel- 
lung 472  ff.  * 

Jodmetbvl   22. 
Jodometrie  472  ff. 


Jodphosphonium  259. 
Jodphosphor  259. 
Jodwasserstoff  202,  217,  230, 

231,  252,  257—259,  279, 

280. 
—  Nachweis  401. 
Jodwasserstoffisäure  82,  260. 
Joulesche  Wärme  54. 


K. 

Kaliapparat,  Fällen  desselben 
300. 

—  nach  Classen  299. 

—  nach  de  Koninck  299. 

—  nach  Geißler- Wetzel  299, 
300. 

—  nach  Liebig  299. 

—  nach  Mitscherlich  299. 

—  nach  Türk  299. 

—  nach  Winkler  299. 
Kaliapparate  299. 
Kaliberkorrektion  desThermo- 
meters 674. 

Kaliglas  81. 
Kalikalkglas  3. 
Kalilauge,   s.  Kaliumhydrat. 
Kalisalpeter,  s.  Kaliumnitrat. 
Kalium  189. 

—  qualitativer  Nachweis  391. 
Kaliumbichromat,  s.  Kalium- 

dichromat. 

—  maßanalytische  Bestim- 
mung 476. 

Kaliumbikarbonat  204. 
Kaliumchlorat  229,  236,  237, 

249. 
Kaliumchlorid  197.  280. 
Kaliumchromat  245. 
Kalinmcvanid  8. 
Kaliumdichromat  (-bichro- 

mat)  5,   236.  245-247, 

249,  250. 
Kaliumdichromatlüsung, 

schwefelsaure  202. 
Kaliumbvdrat  145,  190,  192, 

193,  204,  231-233,  244, 

249.  262.  265,  267,  274, 

280. 
Kaliumkarbonat    190.     203. 

204.  269. 
Kaliumkarl)onatlösung  77. 
Kalium-Natrium  88.  90,  189, 

206. 
Kaliumnitrat  78.    209.  238, 

264. 
Kalium  |>ermangnnat  190,196. 

202,  231.  237.  238.246. 

247,  249,  250,  269,  282. 

—  Herstellung*  einer  Normal- 
lösung 4r»7ff. 


Kaliumsulfat  310. 
Kalk  190, 191, 195,  201,  204, 
273. 

—  gebrannter  262. 

—  maßanalytische  Bestim- 
mung 471. 

Kalkspat  269. 
Kalkstein  269. 
Kalorimeter  659  ff. 
Kalorimetergefäß  661. 
Kalorimeterraum  659. 
Kalorimeterrnhrer  661. 
Kalorimeterwasser  669. 
Kalorimetrische  Bombe, 
8.  Bombe. 

—  Verbrennung  658  ff. 

—  —  adiabatische  669. 
Ausführung  der  666 ff. 

—  —  Baumwollföden  zor 
675. 

Berechnung  der  672  ff. 

—  --  Eisendraht  zur  664. 

—  —  unverbrannte  Kohle 
bei  der  684. 

—  —  Verbrennung    von   fe- 
sten Substanzen  679  ff. 

—  —  Verbrennung  von  Flüs- 
sigkeiten 681  ff. 

—  —  von  Haaren  681. 

von  Harn  682  ff. 

von  Kot  681. 

von  Milch  684. 

—  —  von   Nahrungsmitteln 
680. 

—  —    von    salzreichen   Sub- 
stanzen 680. 

Kampfer,  Drehungsvermögen 

590. 
Kaolin  155. 

—  (Enteiweißung)  695. 
Kapillarpipette,  gradaierte23. 
Kapselpumpe  nachGaede  140, 

144. 
Karlsbader  Patentkitt  155. 
Katah'satoren  bei  der  Kjel- 

dahlbestimmung  352. 
Kautschuk  10,  202. 
Kellnersche  Oelluloseblöck- 

eben  682. 
Kieselgur  197,  272,  275. 
Kieselsäure  155. 

—  Nachweis  401. 
Kippscher  Apparat  222,  225, 

226,  228,  229.  234,  236, 

237,  238,  269. 
Kitte  12. 
Kjeldabl.  Methode  zur  N-Be- 

Stimmung  340  ff. 
Kjeldahlaufsatz  124. 
Kjeldahlmethode,  Anwendung 

bei    salpetersäurehaltigen 

Düngemitteln  357. 
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Kjeldahlmethode,  Grenzen 
ihrer  Anwendbarkeit  356. 

Klären  von  Flüssigkeiten  106. 

Kleinsche  Lösnng  zur  Be- 
stimmung des  spezifischen 
Gewichts  fester  Stoffe  450. 

Knallgasflamme  53. 

Knallqaecksilber  16. 

Knochenasche,  DarsteUung 
nach  Gabriel  389. 

Kochsalz,  s.  Natriamchlorid. 

Eochscher  Bampftopf  102. 

Koffein  174. 

Kohle  232. 

—  anverbrannte  (bei  kalori- 
metrischer Verbrennung) 
684. 

Kohlendioxyd  11,  55,  59,  89, 
140,  145,  167,  172,  174, 
202,  215,  217,  220,  221, 
230,  232,  236,  244,  247, 
249,  250,  263.  267—271, 
279.  280,  282. 

—  festes  43,  269. 
Kohlenoxychlorid  215. 
Kohlenoxvd    55,    202,   217, 

230.  264,  267-269,  274, 
279. 
Kohlensäure,   Nachweis  400. 

—  ({uantitative  Bestimmung 
in  Glüha.schen  423. 

Kohlensäurespaltung  524. 
Kohlenstoff"  8,  271. 

—  Bestimmung  auf  nassem 
Wege  359. 

—  —  im  Harn  358. 

—  qualitative  Prüfung  in 
festen  organischen  Verbin- 
dung^en  291. 

—  qualitativer  Nachweis  in 
flüssigen  (»rganischen  Ver- 
bindun^n  291. 

—  —  in   gasförmifcen   orga- 
nischen     Verbindungen 
291. 

—  quantitativer  Nachweis  in 
orj?nnischen  VtTbindungen 
295. 

Kohlenwasserstoffe  202. 

Kolbenluftpumpe  137. 

Kolliertücher  97. 

Kolloide  (EnteiweiÜung)  695. 

Koloriiiicter  von  Wülff'(>45;  von 
l>oiitian647:  v»»rbessert  von 
Kohl«T  (48,  (J49:  Tauch- 
kolorinietcr  mit  Lämmer- 
BnMlhunschem  Würfel  von 
Kühler  «v49  f.:  Strahlon- 
tiltcr  (>51 :  INilaris:itions- 
kolorimeter  von  Krüü 
i>«')2  ff'.:  mit  (^uarzplatto 
r»54  ff. 


Kolorimetrie  642. 

—  mit  Indikatoren  563. 
Kompensationsmethode  555. 
Kondensatoren  489. 
Kongorot  356. 

Konservieren  des  Harns  682. 
Konstanten,  physikalisch-che- 
mische 517. 

—  verschiedener  Gase  217. 

Kontaktpotential  554. 

Kontaktstem  325. 

Konzentrationsketten  553. 

Kork  12. 

Korkensterilisierapparat  13. 

Korngröße  13,  106. 

Korrektion  für  den  Energie- 
verlust beim  Eintrocknen 
des  Harns  6aS. 

Korrektionsformel  von  Reg- 
nault-Pfaundler  672. 

Korrektionsglied.  Stohmann- 
sches  673. 

Kot,  kalorimetrische  Verbren- 
nung von  681. 

—  Konservierung  350. 

—  StickstoffT)estimmung  349. 

—  Trocknen  des  350. 
Kotanal vse  377. 
Kraftfeld,  chemische  Wirkung 

des  magnetischen  —  533. 
Kreide  269. 
Kmmmachersche    Korrektion 

683. 
Kryptol  54,  71. 
Kühlen    (und    Heizen)   39 IT. 
Kühler  126. 

—  für  flüssige  Luft  129. 
Kühlmittel.  Tbersicht  der  — 

47. 
Kugelkühler  nach  Soxhlet  130. 
Kugelmühlen  15. 
Kupfer  87.  202,  213,  235, 

246,  272. 

—  ({ualitativer      Nachweis 
397. 

—  quantitative  Bestimmung 
426. 

Kupferblech  58.  265. 
Kupferchlorür  268. 
Kupferchlorürli'munp:.  ammoni- 
akalische  202. 

—  saure  2()2. 
Kupferpifaüe  9. 
Kupferuxyd  202. 
Kupferröhren   86,    91.    231. 
Kupfern»hr  1(K),  157.  I 
Kupffrschicht  56. 
Kupferspänt*  244. 
Kupferspirale,  Reduktion  der- 
selben 309. 

Kupfersulfut  202,  233. 


li. 

Laboratoriumspresse  112. 
Lachgas  263. 

Lackmoid-Malachitgrün  356. 
Lackmus.  Indikator  464. 
Lackmuslösung  355. 
Lanolin,  wasserfreies  153. 
Lehm  56. 
Leim  185. 
Leinsamenmehl  154. 
Leitfahigkeitsmessung      mit 

Indikatoren  563—564. 
Leitfahigkeitswasser  492. 
Leuchtbrenner  50. 
Leuchtgas  47,  215. 

—  komprimiert  215. 
Leuchtgasgebläse  52. 
Lichtabsorption    in   farbigen 

Lösungen,  Abhängigkeit 
von  der  Menge  des  absor- 
bierenden Stoffes  624, 642. 

Lichttiuellen  für  optische 
Untersuchungen  567. 

Liebigsche  Kühler  127. 

Ligroin  197,  206. 

—  als  Extraktionsmittel  177. 

—  als  Lösungsmittel  187. 
Lippichsches      Strahlenfllter 

für  Polarisationsapparate 

592. 
Litergewicht  der  gasförmigen 

Stoffe  438. 
Lithium  202. 

—  (jualitativer  Nachweis 
391. 

LiWdichkeit,  ihre  Angabe  451 ; 
von  Gasen  in  Flüssigkeiten 
452  f.;  Bestimmung  453  ff.; 
von  festen  Stoffen  in 
Flüssigkeiten  455 ;  Be- 
stimmung 456. 

Li'KilichkeitskoefHzient  der 
Gase  453. 

L(>sun^en,  spez.  Gewicht  445; 
Herstellung  von  LiVsungen 
mit  bestimmtem  Prozent- 
gehalt 445 ;  aus  Ijösungen 
von  anderer  Konzentra- 
tion 446  f. 

—  von  Gasen  in  Flüssig- 
keiten 452  ff*. 

Ijösunf^ruck   13. 
U'tsungsmittel  187. 
liOgarithmentafeln  430. 
Luft,  komprimierte  215. 
Luftbad  für  Vakuumsublima- 
tionen 173. 

—  nach    Lothar    Meyer  59. 
Luftbäder   58. 
Luftkühler  (;0.  127. 
Lutool  356. 
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M. 

Mag^iesia  10. 
Magnesit  269. 
Magnesium  202. 

—  qualitativer  Nachweis  390. 

—  quantitative  Bestimmung 
407. 

Magne^iunichlorid  252. 
Magnesiumoxyd  238. 
Magnesiumpyrophosphat  8. 
MagnesiumHulfat  203. 

—  (Eiweißfallnng)  689. 
Maleinsäure  lö8. 

Maltose,  Drehungsvermögen 
590. 

Mangan ,  qualitativer  Nach- 
weis 399. 

—  quantitative  Bestimmung 
409. 

Mangandioxydhydrat  248. 

Manganin  54. 

Manganoxydoxydul  237. 

Mangansuperoxyd  202. 

Mannesmannröhren   88,  215. 

Mariottesche  Flasche  74, 110, 
225. 

Marmor  269. 

MaPi]uardt$che  Masse  69. 

Marshsche  Probe  (Arsen)  393. 

Marshscher     Apiuirat    231. 
252. 

Mastix    (Entei weißung)   697 

Materialien  chemischer  Ge- 
räte 3. 

Mazerieren  181. 

Mehrdrehung,    optische   586. 

Mensuren.  koni.sche  23. 

Mercurichlorid(  Ei  weißfällung) 
688. 

Mercurinitrat  (Eiweißfallung) 

688. 
Messing  87,  213. 
Meßbrücken  487. 
Mefifirefaße,  dache  26. 

—  Prüfung  459  ff.:  Reinigung 

463. 
Mefikolben  22. 
Meßpipetten,  s.  Pipetten. 
Mefliylinder  22 .    278 .    281 . 

—  konische  23. 
Metallbäder  78. 
MetaUkühler  (tO. 
Metaüiretorten  158. 
Metall-Thermoregulator  68. 
Metallvakuummeter  169. 
Methan  215.  217.  274. 

—  komj.M-imiert  215. 
MethvUthvIketon   180. 
MethVlal  271. 
Methylalkohol  194. 

—  ,\ls      Heiiriussickeit     liO. 


I 


Methylalkohol  als  Lösungs- 
mittel 187,  262. 

Methylbromid  215,  217. 

Methylchlorid  215,  217. 

Metbyldiphenylamin  188. 

Methylenjodid  zur  Bestim- 
mung des  spez.  Gewichts 
fester  Stoffe  449. 

Methylorange  356. 

—  Indikator  464. 
Metbylrot,  Indikator  465. 
Mikrobrenner  49,  59. 
Mikropipette,       hygienische, 

nach    W.  Weichardt   24. 

—  nach  G.  Gabritschewsky 
23. 

Mikrowage  21. 
Milch ,    kalorimetrische   Ver- 
brennung der  684. 

—  Stickstoffbestimmung 
349. 

—  ultramikroskopische  Unter- 
suchung der  287. 

Milchfettrefraktometer  574 : 
für  Serum  Untersuchung 
583. 

Milchgerinnung,  Ultramikro- 
skopie der  288. 

MUchglasskala  88. 

Milchsäure  185. 

Milchzucker,  Drehungsvermö- 
gen 590.  I 

Minderdruckdestillation   132. 

^üneralmühle  14. 

Minutenuhr  670. 

Mischdraht  310. 

Mischen  26,  27. 

Mischnahrung,  Herstellung 
375. 

Mischrohrchen  313. 

Mörser  14. 

Mohrsche  Wage  442  f. 

—  Apparate  222,  225,  229. 
Moissanscher  Ofen  10. 
Molekularformel,    ihre    Fest- 
stellung 433  f. 

Molekular^wicbt  430:  der 
gasigen  Stoffe  437:  ihr 
Molvolum  438. 

Molekulargewichtsbestim- 
mung   durch  Indikatoren 

—  durch  Titration  551». 
Molvolum  438. 
Morphin  170,  174. 
Motore  2S. 
MuffeK»fen  69. 

—  elektrischer  71. 
Mühlen  14. 
M'.iitiriuation  58^^. 
Mutarx^;,ition  5S0. 
Muthmannsoher  <  »len  71. 


N. 

Nahrungsmittel ,  kalorimetri- 
sche Verbrennung  der  680. 

Naphtalin  61,  78,  171,  188. 
195. 

—  Verbrennungswärme  des 
678. 

Naßmühle  15. 

Natrium  189,  205,  206,  261, 
262. 

—  qualitativer  Nachweis  391 . 
Natriumacetat  197. 
Natriumamalgambereitangl4. 
Natriumbisulfat  269. 
Natriumbisulfitlauge  228,253. 
Natrinmcblorat  249. 
Natriumchlorid  44,  77,  177. 

247,  248,  254-273,  280. 
Natriumdichromat      (-bichro- 

mat)  5. 
Natriumkarbonat     77,     197, 

238,  269. 
Natriumnitrat    77,    78,    209, 

264. 
Natriumnitrit  245,  265,  266. 
Natriumpresse  205. 
Natriumsulfat  196,  197,  203, 

238,  275. 
Natriumsnlfid  252. 
Natriumsultit  257. 
Natriumsu()eroxyd  237.  238. 
Natriumthiosulfat  475.    Ver- 
wendung in   der  Jodome- 

trie  474. 
Natronglas,  doppelt  gekühltes 

81. 
Natronkalk    166.   192,    202, 

243,  262. 

—  für  die  Elementaranalyse 
nach  I>ennstedt  329. 

Natmnkalkglas  3. 
Natronkalkröhren  301. 
Natronlauge  189.  205,    249 
270.  274. 

—  Herstellung  einer  Normai- 
hisung  466. 

Neefscher  Hammer  239. 

Nemststift  244. 

Neumanns  Methode  zur  Ver- 
aschung 386.  412  ff. 

Neusilber-Eisen  92. 

Neutralsalze.  Einfluß  auf  Indi- 
katoren 044  K 

Nickei   17a  233. 

Nickeleisen  92. 

Nickelgefaße  9. 

Nickelin  54.  218,  241. 

NickelkartKinvl  9. 

Nickelki»hleDox\-d  9. 

Nickelstahl  S9* 

Nicoisches  Prisma  583. 
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Nicotin,  Drehungsvermögen 

590. 
Nitroallvl  158. 
Nitrobenzoi   101,    158.   164. 

169,  187,  191,  195,  203. 
Nitroglycerin  272. 
Nitrometer  278,  281. 
Nitrophenol,  o-,  156. 

—  p-,  156. 
Nitropropylen  158. 
Nitroprassidnatnam  194. 
Nitrotolaol  191. 
Nitrozellulose  98. 
Normaltiüssigkeiten    für  Wi- 
derstandsmessungen  496. 

Normallauge  (Bereitung)  534, 
535. 

Normallösungen  der  Maßana- 
lyse, Delinition  465,  468. 

—  für  Titrationen  534. 

Herstellung  536. 

Normalnatronlauge,  Herstel- 
lung 466. 

Normalsalzsäure,  Herstellung 
465. 

Normalstufen  für  Indikatoren- 
messung des  H  +  Ionen- 
gehaltes  559. 

—  für  Reaktionsmessungen 
562. 

Normalthermometer  21 0< 
Nullpunkt  von  Thermometern 

501. 
Nutschfilter  105. 


O. 

Öfen  68. 

Ol  77. 

Ölbad  86. 

Olluftpumpen  138,  170. 

Oktan  192. 

Okularspalt     nach     Yierordt 

633. 
Osmotische       Druckmessung 

r)13. 
Oxab«äure  267. 
Oxydimetrie  mittelst  Kalium- 
permanganat 467  ff. 
(^xydimetrische  Bestimmung 

des  Calciums  412. 
Oxylith  238. 
nzon    11,    215,    230.    239, 

241—244.  279. 
Ozonapparate  154. 
Hzonide  11. 
Ozonisat(»r  nach  T.  Jannasch 

241.  242. 
Ozonisiitorcn  527  tf. 
i^zonventilator     nach     Franz 

Fischer  244. 


P. 

Palladiumasbest  233. 

Palladiumchlorür  als  Indi- 
kator bei  der  Elementar- 
analyse 330. 

Papierftlter  94. 

Papiermach^töpfe  10. 

Papierpülpe  98. 

Papinscher  Topf  88,  262. 

Paraffin  12,  78,  188,  195, 
206,  208,  209,  232,  258, 
280. 

Parafrtnöl  35,  167. 

Parafftnum  lifjuidum  258. 

Parakautschuk  10. 

Pastillen  presse  664. 

Pentachloräthan  188. 

Pentan  88,  91,  193. 

Perchloräthvlen  188,  194. 

Petr(.läther'88,  90,  193,  205. 

—  als  Extraktionsmittel  177. 

—  als  (Jefriermittel  43. 

—  als  Lösungsmittel  187. 
Petroleum  77,  84. 
Petroleumlampe  63. 
Petrolhexane  193. 
Petrolpentane  193. 
Pfaundler-Regnaultsche   Kor- 
rektionsformel 672. 

Phenacetin  14. 
Phenol  101,   188. 

—  maßanalvtische  Bestim- 
mung  476. 

Phenolhydrazin  190,  193, 
204,  209. 

Phenolphtalein.  Indikator464. 

Phenvlsenföl  203. 

Phillipsbecher  186. 

Phosgen  215—217,  220. 

PhosphathVsungen  für  Nor- 
malstufen 563,  564. 

Phosphoniurojodid  259. 

Phosphor  8,  9,  2(»2,  232, 
256-  260. 

—  qualitativer  Nachweis  in 
organischen  Verbindun- 
gen 293. 

—  gelber  202,  259. 
Phosphorbronze  87,  88. 
Phosphorige  Säure  259,  2()(). 
Phosphor|M'ntachlori(l  282. 
Phosphorpentasulrid   155. 
Phosphorpenloxvd   108,  166, 

201,  205,  23«;,  2r)6,  257, 
2m,  2t>6.  2()9.  275. 
IMiosphorsäure   5,   259,  260, 
270. 
Nachweis  400. 

—  maßanalvtische      Bestim-  i 
iiuing   durch    l'ranlösung 
480.  I 


Phosphorsäure,    quantitative 
Bestimmung  419. 

—  sirupöse  153. 
Phosphorwasserstoff  202, 259. 

274. 
Phosphorwolframsäure      (Ei- 

weißfällung)  691. 
Photographie    der    ä(>ektren 

620  ff. 
Piezon  516. 
Pipecolin,  a-  158. 
Pipetten   22,   23.    114.   116. 

—  doppelwandige  23. 

—  Handhabung,    Nach- 
eichung 460. 

—  mit    automatischer    Null- 
punk teinstellung  25. 

PistiU  14. 

Plasmolyse  515. 

Platin  93,  97,  117,  208.  213. 

—  Angreifbarkeit  des  8. 
Platinchlorid  221,   232. 
Platindraht  241. 
Platineigenschaften  8.  9. 
Platinelektroden  233,  243. 
Platinfolie  54.  69. 
Platingefiiße  7. 
Platin-Croochtiegel  nach  Neu- 
bauer 97. 

Platinierungsflüssigkeit  491, 

557. 
Platiniridium  91. 
Platinkonus  103. 
Platin-Platinrhodium  92. 
Platinquarz  325. 
Platinschwamm  97.  2(X). 
Platin-Silber-Legierung  9. 
Platinsol  50^). 
Platinthermometer   662. 
Platintiegel  71. 

—  Glühen  8. 

Polarisation.sapparate    590  ff. 
Polarisationsphotometer 

734  ff. 
Polarisatlon.sröhren  607. 
Porzellan  6.  103,  117,  229. 
Porzellanmarkcn  7. 
Porzellan  mörser  14. 
Porzellanschalen  nach  Knötier 

7. 
Porzellanschiffchen,    pon'me 

:j31. 

Pottasche  177. 
Präzisionsrheofltaten  488. 
l^zisionswagen  18. 
l*re.sse,  hydraulische  112. 
~  Piistilien-  664. 
l'ropvlalkohol  60.' 
Prüfen  auf  Reinheit  2(M>. 
PukallHlter  KKi.   108. 
Pulvern  13. 

—  explosiver  Substanzen  16. 
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Paratylen  275. 
Pvknometer  439 ff..  448. 
Pyridin  188,  195,  261. 
Pyrogallussaures  Alkali  202. 
Pyrometer  nach  Le  Chatelier  ; 

'  92. 
—  optisches,  nach  H.  Wan-  , 
ner  93.  i 


Q. 

Qualitative  Analyse  einer 

Asche  390. 
Quantitative  Aschenanalvse 

401. 
Quarzglas  5. 

Quarzglasthermometer  89. 
Quarzglas-Widerstandsther- 

mometer    nach    W.  R. 

Heraus  92. 
(iuarzkolben  212. 
Quecksill)er  10,  88,  89,  90, 

141,  142,  148,  154,  213, 

228,  233,  277,  278. 

—  qualitativer  Nach  weis397. 
398. 

—  quantitative  Bestimmung 
426. 

Quecksilberchlorid  205,  274, 

275. 
Quecksilberdestiliations- 

apparat  nach  "Wetzel  142. 
(^uecksilberdichtung  35. 
Quecksilbergasometer  277. 
Quecksilberlampe  nach    Coo- 

per-Hewit  4,  5. 
Quecksilberluftpumpe    141, 

170,  174. 

—  rotierende,  nach  W.  (Taede 
144. 

Quecksilben>xyd  229. 
tiuecksilbersicherheit*<rohr 

262. 
Quecksilbersultid  11,  183. 
Quecksilberverschlüsse  154, 

178,  240. 
<|uecksilberwanne  287. 
Quetschhahnbürette  26. 

R. 

Radiumemanation  3. 
Reaktion    einer     Flüssigkeit   \ 

534. 
Reaktionsgeschwindigkeit  40. 
Reaktionsverschiebung    550. 
Redu2ier\'entil  219.  j 

Refhiktometer  von  Abln*  570,  ! 

57111'..  577. 

—  vi»n  Pulfrich  571,  574  ff. 
Refraktometrie  ,V)S  ff. 


Regel,  R.  G.  T.  40. 

Regnault-I^aundlersche  Kor- 
rektionsformel  672. 

Reinigung  von  Meßgeräten  26. 

Resistenz  gegen  Reaktions- 
verschiebung 548. 

Retorte  nach   ter  Meer  229. 

Retorten  124. 

Rheostat  nach  Engelmann 
486. 

Rhodanammon,  Verwendung 
in  der  Maßanalyse  478  ff. 

Rindertalg  153. 

Rohpetroleum  78. 

Rohrbach  sehe  Lr»sung  zur 
Bestimmung  des  spez.  Ge- 
wichts  fester  Stoffe  450. 

Rohrzucker  273. 

—  Drehungsvermögen  590. 

—  Verbrennungswärme    des  i 
678.  I 

Ro.ses  Metall  78.  i 

Rosolsäure  356. 

Rotaxunterbrecber  526. 

Rubinglas  1(>8. 

Rubnersche   Korrektion   683. 

Rüböl  77. 

RückÜußkühler    nach  Göekel 

129. 
Rückschlagventile  134. 
Rühren  31. 
Rührer  31. 
Rutherfordsches  Prisma  612, 

613. 


S. 

Saccharimeter603,  mit  Quarz- 
keilkompensation von 
Schmidt«:  Haensch  603 ff. 

Saccharin  170. 

Salmiak  167,  254,  264. 

Salol  14. 

Salpeter  209. 

Sali)etersäure  12,  55,  98.  188, 
192,  237,245-247,265, 
266. 

—  Bildungswärme   der  675. 
Salpetrige  Säure    230,    245, 

266. 

—  —  maßanal  V  tische  Be- 
Stimmung  471. 

SalpetrJKsäureanhydrid    266. 

Salzreiche  Substanzen,  kalo- 
rimetrische Verbrennung 
der  680. 

Salzsäure  81,  98,  104.  188, 
190,  192,  194,  204.  221, 
227,  230—232,  237.  247 
bis  251 .  254—256.  262. 
269,  2S2. 


Salz.<;änre,  Herstellung  einer 
Normallösung  465. 

Sand  257. 

Sandbäder  10. 

Säurebindungsvermögen  550. 

Säuregemischveraschung  386, 
412  ff. 

Säuren  176. 

Sauerstoff  202,  215,  217  bis 
220,  229,  230,  232-245, 
249,  257,  264,  274,  279. 

—  Nachweis  in  organischen 
Verbindungen  291. 

Sauerstoffentwicklungsappa- 
rat nach  R.  Muencke  229. 

Sauerstoff-Füllapparat  664. 

Sauerstoffgebläse  53. 

Sauerstoffzuleitung,  doppelte, 
bei  der  Elementaraoalvse 
327. 

Saugfilter  102. 

Saugkolben  102. 

Schamotte  10. 

Scheidetrichter  115. 

Schellbach  scher  Streifen  535. 

Schießbaumwolle  271. 

Schießöfen  72,  78,  81,  83. 

—  kontrollierbarer  83. 

—  mit  Schnttelwerk  85. 
Schießröhren  81. 
Schlämmkreide  115,  154. 
Schlämmzvlinder  nach  Knop 

115. 
Schleudertrommel  116. 
Schmelze  27. 
Schmelzpunkt  13. 
Schmelzpunktsbesti  m  mung 

13,  14,  206,  208,  214. 
Schmiedeeisen  87. 
Schmirgel  115. 
Schnee  44. 
SchneUfilter  95. 
Schüttelapparat  36. 

—  nach  Karsten  36. 

Schüttelgelliß  mit  Innenküh- 
lung und  Gasableitang 
nach  R.  Kempf  38. 

Schütteln  36. 

Schüttelzylinder  278. 

Schulzscber  Körper  in  der 
S{>ektrophotometrie  632, 
633,  634,  635,  638,  642. 

Schwefel  8,  9,  11.  78,  194, 
232. 

—  qualitativer  Nachweis  in 
organischen  Verbindungen 
293. 

Schwefelantimon  252. 
Schwelelarsen  251. 
Schwefelbestimmong,  elemen- 

taranaly  tische,  nach  l>enn- 

stedt  335. 
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Schwefelblei  197. 

Schwefelcalcium  252. 

Öchwefeldiüxvd  81,  1<)6,  188, 
196,  202,  215.  217,  228, 
230,  243,  253,  254.  256. 

258,  261,  267,  269,  279, 
288. 

Schwefeleisen  250—252. 
Schwefelkohlenstoff    11,    12, 
167,  177,  183,  187,  190, 

191.  193,  202. 
Schwefelnatrium  252. 
Schwefelsäare  5,  12,  44.  55, 

77,  98,  108.  154-156. 
166,  178,  181,  188-190, 

192.  194,  201,  203-205, 
208,  209.  211,  227-228. 
230-233,  236,  237,  241, 
243.246-248,253-256, 

259,  265,  267-270,  274. 
275. 

—  ({uantitative  Bestimmang: 
422. 

—  Nachweis  400. 

—  rauchende  202. 
Schwefel  wa.sser8toff  187,  197, 

202,217,230.232  250  bis 

252,  257.  269.  273,  279. 
Scb  wefel  wasserstoffapparat 

nach  Ostwald  und  Küster 

222. 
Schweflige  Säure   253,   257, 

270. 
Schweinchen,  chemisches  331. 
Seh  wenn  etalle,    Nachweis  in 

Asche  392. 

—  qualitativer  Nachweis  392. 
Schwermetallsalzc      (Kiweiß- 

fällung)  687. 

Seesand  79. 

Segerke^el  93. 

Segerscher  Kegel  93. 

SeideHlter  98. 

Seusibilisatoren  für  panchro- 
matische, photographische 
Platten  621. 

Sicherheitsröhre  nach  Th. 
Posner  221. 

Sicherheitsrühren  221. 

Sieben  16. 

Siedebleche  nach  v.  Babo  57. 

Siedepunk ts)H)stim mang  206, 
214.  504. 

Siegellack  12,  154. 

Siemens  <  huini.sator  239. 

Silber,  quantitativer  Nach- 
weis 398 

SilbenretaUt*  9. 

Silbernitr.it  47H,  Verwendung 
in  der  .MaU:inalys<>  477. 

Silberperoxyd  l.'>8. 

Silicaglas  <). 


SUikatglas  3. 

Silizium  195. 

Siliziumtetrafluorid  5.  21. 

Silizium  Wasserstoff  274. 

Silizylphosphat  5. 

Simonunterbrecher  525. 

Soda  56.  252. 

Sonnenspektrum,  Wellenlän- 
gen der  Fraunhoferschen 
Linien  619,  620. 

Spektralanalyse  bei  Aschen- 
analyse 391. 

—  quantitative  627  if. 
Spektralphotometrische  Ana- 

Ivse  627  ff. 

Spektralpyrometer  93. 

Spektro};ramm ,  seine  Anfer- 
tigung 626. 

Spektrographen  (»20  tf. 

Spektrometer  570,  615. 

Spektniphotometer  von  Glan 
635;  von  Höfner  635  ff.; 
von  König  und  Martens 
638  ff.;  von  Martens  und 
Grünbaum  641  ff. 

Spektrophotometrie  631  fl'. 

Spektroskop  von  Bunsen  und 
Kirchhoff  611  f. 

—  mit  Vergleichsprisma  614, 
615  f.;  mit  Einrichtung 
zum  Photographieren  der 
Spektren  620  f. 

Spektroskope  mit  gerader 
Durchsicht  616,  617;  mit 
Verf?leichsprisma61 6,6 1 8; 
mit  Skalenrohr  von 
Schmidt  &  Haensch  618. 

Spektroskopie  609. 

—  Skala  der  Spektroskope 
615:  ihre  Reduktion  auf 
Wellenlängen  619  f. 

Si>errrtüssigkeiten   276,  278. 

Spezitisches  Gewicht  der  ga- 
sigen StottV  437;  der  ttüs- 
sif^n  Stoffe.  Bestimmung 
439:  der  I^ösunf^n  445; 
der  starren  Köq>er,  Be- 
stimmung? 448;  mittelst 
der  Schwebemethode  449. 

—  Volum  der  f^asigen  Stoffe 
438;  der  flüssi^n  Stoffe 
439. 

Spirituslampe  50. 

Spritztiasche  22. 

Stabtherm«)meter  88. 

StärkclosunfT,  Herstellung:  für 
j  (Miometrische  Bestimmun- 
gen 47.'). 

Standanllosunjren  für  Gas- 
krttfn  .Vm. 

Stanniol   13. 

Steinöl   12. 


Stempel,  Natronkalkapparat 
nach  Dennstedt  329. 

Stickoxvd  202.  217, 230,  245, 
246^  2('>5.  26(5.  279. 

Stickoxydul  215.  217,  230. 
263-2(i5,  268,  279,  280. 

Stickoxvdul-Bomben  220. 

Stickstoff  89.  202,  215.  217. 
218,  230,  233,  236,  237, 
244,  245,  265.  274,  279, 
280. 

—  Bestimmung  nach  Kjel- 
dahl  340  ff. 

—  qualitativer  Nachweis  in 
Diazoverbindungen  293. 

—  —  in  organi.scben  Ver- 
bindungen 291,  292. 

—  —  in  schwefelhaltigen 
organischen  Substanzen 
292. 

—  Verbrennungswärme  des 
675. 

Stick.stoffbestimmung  nach 
Dumas,  Berechnung  der 
Analyse  320.  321,  322. 

—  nach  Kjeldahl  340  ff. 

—  —  Entwicklung  reiner 
Kohlensäure  317. 

—  —  in  organin  ischen  Sub- 
stanzen 316—322. 

—  nach  Will  -  Varrentrap  in 
or^nischen  Substanzen 
323. 

—  vereinfachte  338. 
Stick8toff{>entoxyd  266. 
Stickstofftetroxvd  26H. 
Stictstotttrioxyd   217.    230, 

265.  266,  279. 

Stille  Entladung  523. 

StÖchiometrisc*he  Rechnungen 
430  ff 

Stohmannsches  Korrektions- 
glied 673. 

Strontium,  qualitativer  Nach- 
weis 391. 

Stutzers  Rea^ns  (Kiweißfäl- 
lung)  689. 

Subliniations.«!pannung  13. 

Sublimieren  170. 

SulftMchmelze  10. 

Superoxyde  177. 


T. 

Tafelw:igen   17. 
Talkum  98,  197. 
Tarierl)echer  21. 
Tarierwapren  17. 
TauchelektHKle  490. 
Technik  der  Gasentwicklang 
220. 
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-  Teclabrenner  48. 
Telephone  488. 
Temperaturkoeifizient  von  Lö- 
sungen 498. 
Ten)  peratarm essung  88. 
Tension  des  Äthers  82. 

—  des  Chloroforms  82. 

—  des  Wassers  82. 

ter  Meersche  Retorte  159. 

Terpentinöl  12,  188. 

TetruchlorUthan  188,  194. 

Tetrachlorkohlenstoff  188, 
194. 

Thein  174. 

Theobromin  174. 

Thermitverfahren  nach  Gold- 
schmidt 53. 

Thermoelemente  88,  92. 

Thermometer  88. 

—  Gradwertkorrektion  des 
674. 

—  Kaliberkorrektion     des 
074. 

—  zur  kalorimetrischen  Vei> 
brennung  662. 

—  Platin  662. 
Thermometerkorrektion   210. 
Thermoregnlator  65. 

—  elektrischer  68. 

Thermostaten  62,  493. 

Thouletsche  Lösung  zur  Be- 
stimmung des  spez.  Ge- 
wichts fester  ^i?totre   450. 

Thüringer  Glas  3,  89. 
Tiegelofen  69. 

—  elektrischer  71. 

Tiegel trockner    nach    Victor 

Mever  60. 
Tierkohle  98.  195,  196,  106. 
Tischlerleim  185. 
Titration  534. 
Toplerpumpe  141. 
Toluidin  4. 
Toluol  88,  90,  158,  164,  191, 

192.  194,  258,  282. 

—  als  Extraktionsmittel  1 77. 

—  alslIeiztlUssigkeit59— 61, 
84. 

—  als  Lösungsmittel  187. 
Ton  56.  197. 

Tonerde  197. 
Totalrefraktonieter  von  Abbe 

571  tl*.,  577. 
Transmission  29. 
Tninsmutation  3. 
Traul>enzueker.  Drehunpsver- 

niöjren  5\K). 

—  |wlari  metrische  Best  im- 
muner 6l)7. 

Trt'nnunpsmethodtMi  *»U. 
Trichlonithylen  ISS.   IVU. 
Trichter,  gerippte  95. 


Trichter,  mit  abgesprengtem 

Rohr  95. 
Trichterreagiergläser  96. 
Trichterzentrifuge   nach  Th. 

W.  Richards  117. 
Trockenapparate  298. 
Trockene  Bäder  79. 

—  Destillation  158. 
Trockenmittel  für  Exsikkato- 

ren  167. 
Trockenmühle  15. 
Trockenschränke  58,  166. 
Trock  ensnbstanzbestim  mung 

(Aschenanaly.se)  374. 
Trockenturm  201. 

—  nach  Fresenius  232,  262. 
Trocknen  von  Substanzen  296, 

297. 
Tropfriaschen  21,  22. 
Tropftrichter  116. 

—  nach  E.  Pollak  228. 

—  nach  Thiele  228. 
Tvrosin  208. 


U. 

Überführung  von  Kolloiden 
512. 

Uhr.  Minuten-  670. 

ültratiltration  98,  108,  510. 

Ultramikroskope   283-286. 

—  Anwendung  286—289. 

Ultraviolettes  Lieht  4. 

Umkristallisieren  185. 

Universalstativ  für  verein- 
fachte Elementaranalvse 
328. 

Unterbrecher  525  ft*. 

Uranacetat  (Eiweißfallung) 
689. 

Uranpecherz  21. 

Uviolglas  4. 


V. 


Vakuum   des  Kathodenlicht^ 

132. 
Vakuumdestillat  iou      123, 

131. 
Vakuum-Exsikkator  1G4. 
Vakuumschläuohe  1 1 . 
VakuumtrockenapiMirat   2^^7. 
Vakuumtn^ckcnsohrank   169. 
Vaseline  11. 
Ventile  218. 

—   tür  Stahlliasohen  211». 
Verasohunjr  3TS.  379. 


Verasch  ungsschalen  378. 

Verbindungsstück  fürGammi- 
schläuche  11. 

Verbrennung,  s.  kalorimetri- 
sche Verbrennung. 

Verbrennungsgestell  nach 
Dennstedt  326. 

Verbrennungsofen  nach  An- 
schütz  301. 

—  nach  Erlenmeyer  301. 

—  nach  Fuchs  301. 
--  nach  Glaser  301. 

—  nach  Heraeus,  elektrischer 
301,  802,  303. 

—  nach  Kekule  301. 

—  nach  Volhard  301. 
Verbrennungsschiifchen  290. 

—  mit  Abteilungen  297, 
310. 

Verbrennungswärme  der  Ben- 
zoi^säure  678. 

—  der  Cellulose  683. 

—  des  Eisens  675. 

—  des  Kaphtalins  678. 

—  des  Rohrzuckers  678. 

—  des  Stickstoffs  675. 

Vierordtschc  Doppelspalt- 
methode in  der  Spektro- 
photometrie  632  ff. 

—  Okularspalt  633,   637. 
Volhardsche  Öfen  84. 
Vollpipetten,  s.  Pipetten. 
Voltasche  Kette  232. 
Volumbestimmung  21. 
Volumgewicht  437. 
Vorlagen  131. 


W^. 


Wachs,  weißes  153. 

Wägeröhrchen  296. 

Wagen  (Tafelwagen,  Tarier- 
wagen, analytische  Wa- 
pen)  17  ff. 

Warm  Wasserapparate  45. 

Warm  Wassertrichter  100. 

Wasser,  Gewicht  eines  Kubik- 
zentimeters bei  steigender 
Temperatur  441. 

—  .Toneupehalt  532. 

—  maßanuly  tische  Bestim- 
mung der  organischen  Bei- 
mengungen 471. 

Wasserbäder  72. 
Wasserbad  für  konstante  Tem- 
pera iun»n  75. 
Wasserbadkauone  81.  83. 
Wasserilumpfdeittillation  155. 
Wassenrlas  155,  185. 
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Wasserst<»ff  8,  53,  88,  171, 
1%,  201,  202,  215,  217, 
218.  220.  221,  230,  231, 
234-236,  251,  257,  2(50, 
262,  271,  274,  279,  280. 

—  elektroh-tisch  233. 
-  für  Gasketten  555. 

—  für  Ga.sketteDmessung 
558. 

—  qualitativer  Nachweis  in 
organischen  ^'erbindnngen 
291. 

—  ([aantitativer  Nachweis  in 
organischen  Verbindungen 
295. 

Wasserstoffspektrum,  Wellen- 
längen 619,  620. 

Was'ierstüflsuperoxvd   176, 
236.  237. 

Wasserstrahlgebläse  137. 

Wasserstrahlpumpe      102, 
171. 

—  nach  Geißler  134. 

—  nach  Wetzel  134. 
Wasserturbine  30.  119. 


Wasserwert   der   kalorimetri- 
schen  Bombe   659,   675. 

—  Bestimmung  des  677. 
Wehneltunterbrccher    241, 

526. 
Weinhold.<;cher   Zylinder    41, 

261. 
Weltersche  Röhren  221. 

—  Sicherheitsröhre  228, 229. 
Wenigerdreh  ung ,    o])tische 

586. 
Wheatstonesche  Brücke  485. 
Widerstände,  elektrische  488.  I 
Widerstandsgefaße  490. 
Widers tandsm essungen    88, 

496. 
Woodsches  Metall    78,    213. 
Woulftsche  Flasche  199,  221, 

252.  276. 


X. 


Xanthogensuures  Kalium  191. 
Xvlol  206. 


I 


Xvlol  als  Heiziiüssigkeit  59; 
'  61. 

—  als    I^sungsmittel    187, 
192. 

Z. 

Zellulose  94. 
Zement  272. 
Zentrifugen  112,  116. 

—  aus  Nickelstthl  121. 

—  nach  Th.  W.  Richards  und 
A.  Stähler  117. 

Zerkleinem  18. 
Zerkleinerungsmaschine  für 

tierische  Stoffe  16. 
Zink  156,  195.  230—233. 

—  schwarzes  233. 
Zinkchlorid  197,   205,  210. 
Zinkchloridlösung  77. 
Zinksulfat  (Kiweißfällung) 

690. 
Zinn  78. 

Zinnober  11,  174. 
Zinnschlange  158. 
Zweiweghahnbürette  25. 
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